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Seit  Oyon  im  Jahre  1876  seine  „Methodik  der  physiologischen  Ex- 
perimente und  Vivisektionen1'  herausgab,  ist  keine  ausführliche  Bearbeitung 
der  physiologischen  Arbeitsmethoden  erschienen,  und  dennoch  hat  die  Physio- 
logie während  der  seitdem  verflossenen  30  .Jahre  nicht  allein  in  bezug  auf 
ihren  Inhalt  sondern  auch  hinsichtlich  der  von  ihr  benutzten  experimentellen 
Methoden  außerordentliche  Fortschritte  gemacht,  indem  teils  die  alten  Ver- 
suchsweisen vielfach  verbessert  und  erweitert,  teils  auch  ganz  neue  Methoden 
dem  Dienste  des  Forsehers  gestellt  worden  sind.  Da  die  Beschreibung 
derselben  in  der  gesamten  biologischen  Literatur  zerstreut  ist,  bereitet 
es  selbst  demjenigen  Forscher,  der  eine  sehr  reiche  Bibliothek  zu  seiner 
Verfügung  hat,  nicht  geringe  Schwierigkeiten,  sie  zu  finden  und  in  genügendem 
Grade  zu  übersehen. 

Es  liegt  also  hier  unzweifelhaft  eine  wesentliche  Lücke  vor,  die  das 
vorliegende  Handbuch  möglichst  auszufüllen  versucht.  Angesichts  des  sehr 
groben  Umfanges  der  Aufgabe  und  da  nur  derjenige  Forscher,  der  sich  durch 
eigene  wissenschaftliche  Arbeit  mit  den  zu  besprechenden  Methoden  vertraut 
gemacht  hat,  wirklich  befähigt  ist,  sie  darzustellen,  ist  es  dringend  notwendig 
gewesen,  eine  weitgehende  Teilung  des  Arbeitsgebietes  durchzuführen. 


Naehdem  eine  große  Anzahl  der  erfahrensten  Autoren  sich  bereit 
erklärt  hatte,  die  einzelnen  Kapitel  eines  Handbuches  der  physiologischen 
Methodik  zu  bearbeiten,  hat  sich  die  unterzeichnete  Verlagsbuchhandlung 
entschlossen,  das  Werk  herauszugeben. 

Das  Handbuch  soll  in  drei  Bänden,  zunächst  in  Abteilungen  ausgegeben 
werden.  Die  Verteilung  des  Stoffes  ist  aus  dem  nachstehenden  Inhaltsverzeichnis 
ersichtlich.    Kleinere.  Änderungen  in  der  Reihenfolge  bleiben  vorbehalten. 
Bis  jetzt  sind  erschienen: 
I.  Band,   1.  Abteilung;  Allgemeine  Methodik  1.    Preis  M.  f>. 

2.  Abteilung;  Protisten  —  Wirbellose  Tiere  —  Physikalische 
Chemie.    Preis  M.  7.50. 
II.  Band,  1.  Abteilung;  Blut  und  Blutbewegung  1.    Preis  M.  14. — 

2.  Abteilung;  Atmung  —  Verdauung.    Preis  M.  6. — 

3.  Abteilung;  Muskelphysiologie.    Preis  M.  18  — 

4.  Abteilung;  Blut  und  Blutbewegung  II.    Preis  M.  U.- 
III. Band,  1.  Abteilung;  Sinnesphysiologie  1.    Preis  M.  4.— 

2.  Abteilung;  Sinnesphysiologie  II.    Preis  M. 
4.  Abteilung;  Zentrales  Nervensystem.    Preis  M.  s. — 
Im  Druck  befindet  sich  I.  Band,  3.  Abteilung:  (Ernährung.) 

I.  Band,  4.  Abteilung;  (Allg.  Methodik  Tl. 
III.  Band,  5.  Abteilung;  (Psychophysik.) 
Die  übrigen  Abteilungen  werden  möglichst  schnell  nachfolgen. 

Leipzig,  im  Januar  1911.  S.  HIRZEL 
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Hämodynamik 


von 

O.  Frank  in  München. 

I.  Die  hämodynamischen  Meß-  und  Registrierinstrumente. 

(Mit  m  Figuren.) 

Kapitel  1. 
Einleitung. 

Wenn  es  auch  überflüssig  erscheinen  möchte,  in  einem  Handbuch,  das 
ganz  der  Ausbildung  der  Methodik  und  der  literarischen  Übermittlung  der 
wichtigsten  technischen  Hilfsmittel  gewidmet  ist,  über  die  Bedeutung  der 
Methodik  zu  sprechen,  so  ist  es  doch  vielleicht  ftlr  den  von  mir  bearbeiteten 
Teil  besonders  gerechtfertigt.  Dünkt  doch  vielen  die  Mühe,  die  in  dem 
Gebiet  des  Kreislaufs  auf  die  Ausbildung  oiner  strengeron  Methodik,  durch 
welche  die  Feinheiten  im  Ablauf  der  hämodynamischen  Erscheinungen  er- 
kannt werden  könnten,  als  Uberflüssig,  ja  als  verschwendet.  Die  geringe 
Achtung  vor  diesen  Bestrebungen  ist  wohl  historisch  begründet  Es  ist 
gewiß  viel  auf  unserem  Gebiet  gesündigt  worden.  Zahlreiche  Apparate  sind 
konstruiert  worden,  ohne  daß  man  sich  über  die  Prinzipien  klar  geworden 
wäre,  ohne  daß  man  gerade  dasjenige  bei  ihrer  Konstruktion  beachtet  hätte, 
was  für  ihre  Leistung  am  bedeutsamsten  ist.  Daher  darf  man  sagen,  daß 
viel  unnütze  Mühe  aufgewendet  worden  ist,  so  daß  ganze  Teile  der  Literatur 
über  die  feineren  Veränderungen  in  dem  Kreislaufsystem  wertlos  sind.  Aber 
man  wird  gewiß  am  besten  aus  diesen  Gängen  der  Entwicklung  nur  die 
Konsequenzen  für  eine  vernünftige  Behandlung  dieser  Fragen  ziehen.  Denn 
ohne  Hebel  und  Schrauben  kann  man  eben  doch  nicht  in  die  Geheimnisse 
der  Natur  eindringen.  Um  an  einem  Beispiel  zu  zeigen,  was  eine  Aus- 
bildung der  Methodik  bedeuten  kann,  verweise  ich  auf  die  Theorio  der 
optischen  Instrumente.  Ich  habe  früher  schon  bemerkt,  daß  die  Leistungen 
der  hämodynamischen  Instrumente,  insbesondere  der  Mauometor,  verglichen 
werden  können  mit  dem  Auflösungsvermögen  der  optischen  Instrumente. 
Was  hier  das  Auflösungsvermögen  bedeutet,  ist  dort  das  Vermögen,  die 
kürzesten  Teilschwingungen  eines  Kurvenzugs  zur  Darstellung  zu  bringen. 
Gewiß  wird  das  Beugungsbild,  das  ein  schlechtes  Teleskop,  d.  b.  ein  solches 
*on  geringem  Auflösungsvermögen,  von  einem  Stern  entwirft,  verschieden 
Ticarstedt.  H»ndb.  d.  pbya.  Methodik  II,  4.  1 
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sein  von  demjenigen,  das  von  einem  Sternpaar  derselben  Helligkeit  ent- 
worfen wird;  aber  die  Differenz  wird  nur  unendlich  klein  und  nicht  zu  be- 
obachten sein.  Ein  gutes  Teleskop  wird  die  beiden  Sterne  getrennt  er- 
kennen und  eventuell  die  Veränderungen  ihrer  Entfernung.  Eine  derartige 
Beobachtung  kann  für  die  Wissenschaft  von  dem  größten  Interesse  sein 
und  eventuell  den  Schlüssel  bieten  zur  Eröffnung  eines  ganz  neuen  Wissen- 
schaftgebietes. Ich  brauche  hier  nur  auf  bekannte  Beispiele  in  der  neueren 
Geschichte  der  Naturwissenschafton  hinzuweisen,  so  auf  die  genauere  Fest- 
stellung des  spezifischen  Gewichtes  des  Stickstoffs  und  die  dadurch  bodingte 
Entdeckung  neuerer  Elemente  durch  Ramsay  oder  auf  die  Methoden  zur 
hosseren  Evakuierung  von  Röhren  und  die  sich  daran  anschließende  Ent- 
deckung der  Röntgenstrahlen. 

So  haben  wohl  auch  diejenigen  Forscher,  die  das  Wesen  der  Dikrotio 
aufzuklären  versuchten,  die  Uberzeugung  gehabt,  daß,  um  das  Wesen  der 
Herzbewegung  festzustellen,  auch  eine  Analyse  des  an  sich  unbedeutend 
erscheinenden  Vorgangs  nötig  ist.  Sie  dürften  darin  im  wesentlichen  rocht 
behalten,  wenn  auch  viele,  den  Modeströmungen  der  Wissenschaft  folgend, 
eine  derartige  Forschungsweise  als  Beckmesserei  ansehen  wollen.  Man  wird 
sich  hierbei  an  Worte  von  W.  Thomson  (Lord  Kelvin)  erinnem,  die  er 
im  Anschluß  an  eine  Bemerkung  von  Hörschel  in  seinem  Treatise  on 
natural  pbilosophy,  S.  308,  18(37,  ausgesprochen  hat:  „It  is  here  —  nämlich 
in  der  Verfolgung  unbedeutender  „residual  phenomena*  — ,  that  in  the 
present  state  of  science  we  may  most  roasonably  look  for  extensions  of 
our  knowlcdge,  at  all  events  we  are  warranted  by  the  recent  history  of 
natura]  pbilosophy  in  so  doing". 

Daß  eine  Veränderung  der  Vorgänge  auch  immer  von  einer  schlechten 
Methode  angezeigt  wird,  ist  natürlich  unrichtig,  ebensowenig  wie  eine  Ver- 
änderung in  der  Entfernung  naher  Sterne  von  einem  schlechten  Teleskop 
erkannt  würde.  Selbstverständlich  muß  jedoch  die  Ausbildung  einer  Methode 
nicht  Selbstzweck  bilden,  sondern  die  Methode  muß  wirklich  der  Forschung 
dienstbar  gemacht  werden.  Ob  das  aber  sogleich  oder  in  einem  späteren 
Zeitmoment  geschieht,  ist  für  die  Beurteilung  des  Wertes  der  Methode  gleich- 
gültig. - 

Die  Prinzipien  der  graphischen  Registrierung  sind  in  dem  ersten  Band, 
vierte  Abteilung  dieses  Handbuches  (zitiert  als  Bd.  I,  4)  entwickelt.  An  sie 
schließt  sich  meine  Darstellung  der  hämodynamischen  Methodik  folgerichtig 
an.  Ich  wiederhole  aber  hier  die  für  die  Hämodynamik  wichtigsten  Punkte: 

1.  Aus  den  Entwicklungen  der  „Prinzipien"  liebe  ieh  hervor  und  verweiso 
besonders  auf  die  Abschnitte  H,  I  und  K,  daß  zur  Feststellung  der  Leistungen 
eines  Instrumentes  vor  allen  Dingen  notwendig  ist:  die  Kenntnis  der 
Dauer  seiner  Eigenschwingungen  und  seiner  Empfindlichkeit. 

2.  Zu  dem  Kapitel:  „Kymographion"  ist  zu  bemerken,  daß  im  allgemeinen 
größere  Geschwindigkeiten  als  10  cm  für  die  Registrierung  der  hämodyna- 
mischen Erscheinungen  nicht  erforderlich  sind,  und  auch  diese  nur  in  be- 
sonderen Fällen.  Besonders  bei  langsamer  Bewegung  «1er  Registrierflüche  und 
langdauerndon  Versuchen  dürfte  sieh  die  Horingsche  Anordnung  empfehlen. 

Mit  ein  paar  Worten  will  ich  die  tür  photographische  Registrierung 
zweckmäßige  Anordnung  beschreiben. 
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(Die  pliotographisclie  Methodik  im  altgemeinen  ist  in  Bd.  I,  1.  Abteilung  von 
Garten  behandelt,  j 

Selbstverständlich  kann  man  auch  mit  einfacheren  Apparaten  arbeiten. 
Es  genügt  zur  photographischen  Aufzeichnung  eine  lichtempfindliche  Fläche, 
die  sich  mit  konstanter  Geschwindigkeit  hinter  einem  Spalt  bewogt,  also 
etwa  eine  Platte,  die  in  einem  Schlitten  geführt  wird,  oder  eine  Trommel, 
auf  der  lichtempfindliches  Papier  odor  ein  empfindlicher  Film  aufgespannt 
werden  kann.  Wer  aber  länger  mit  solchen  Registrierungen  zu  tun  hatte, 
wird  bald  das  Bedürfnis  nach  vollkommueren  Einrichtungen  empfinden. 
Vor  allem  erscheint  mir  für  che  Registrierung  der  Vorgänge  de9  Kreislaufs, 
die  meistens  mit  schwierigeren  Operationen  oder  Manipulationen  verknüpft 
ist,  notwendig,  daß  die  lichtempfindliche  Platte  oder  der  Film  leicht  im 
Tageslicht  eingesetzt  werden  und  gewechselt  werden  kann.  Ferner  muß  das 
Instrument  für  mehrere  hintereinander  erfolgendo  Aufnahmen  bereit  sein. 

Diese  Bedingungen  werden  erfüllt: 

a.  Von  dem  von  mir  1908  beschriebenen  Apparat.  (S.  Bd.  I  1.  Ab- 
teilung S.  107.)  Die  Geschwindigkeit  der  Trommel  kann  bis  1  m  und  da- 
rüber gesteigert  werden. 

b.  Von  den  Vorrichtungen,  die  eine  Registrierung  auf  endlosem  Film 
gestatten,  d.  h.  bei  denon  dio  jeweilige  Aufnahmo  nicht  auf  eine  bestimmte 
Filmlänge  beschränkt  ist,  sondern  nach  Belieben  auf  ein  größeres  Stück 
Film  ausgedehnt  werden  kann.  Ich  habe  früher  (Ztschr.  f.  Biol.  Bd.  52) 
einen  solchen  Apparat  angegeben,  den  ich  inzwischen  noch  wesentlich  ver- 
bessert habe.  Aber  mir  scheint  trotz  dieser  und  ähnlicher  Verbesserungen 
der  unter  a  angegebene  Apparat  besonders  für  raschere  Bewegungen  den  Vor- 
zug zu  verdienen.  Man  wird  sich  immer  so  einrichten  können,  daß  der 
wesentliche  Vorgang,  den  man  verzeichnen  will,  innerhalb  des  Ablaufs  eines 
Filmstücks  von  40  cm  fällt.  Die  Registrierung  mit  fortlaufendem  Papier 
führt  zu  starken  Verschwendungen  von  Film,  da  man  doch  mit  dem  Auge  dio 
Bewegungsvorgänge  nicht  sicher  verfolgen  kann  und  so  leicht  dazu  vorleitet 
wird,  für  das  Experiment  unwesentliche  Änderungen  der  Bewegungsvorgänge 
aufzunehmen. 

3.  Zur  „Markierung  der  Zeitintervallc"  kommon  im  allgemeinen  Stimin- 
gabolschwingungen  wegen  der  vergleichsweise  langsamen  Bewegung  nicht 
in  Betracht. 

4.  Sehr  wichtig  sind  die  Erörterungen  über  die  Dynamik  der  „Hebel- 
und  Spiegelapparate".  Ich  entnohmo  aus  ihnen  vor  allem  die  Weisung,  daß 
die  Hebol  möglichst  kurz  soin  sollen  und  daß,  wttnn  die  geringen  Trägheits- 
momente der  kleinsten  Spiegel  wirklich  ausgenutzt  werden  sollen,  ein  Gestell 
in  dem  dort  angegebenen  Sinn  nicht  verwendet  werden  darf.  — 

Ich  habe  geglaubt,  durch  eine  vollständige  Darstellung  der  Theorie 
der  Instrumente,  die  im  wesentlichen  in  dein  Teil  I  der  hämodynamischen 
Methodik  enthalten  ist,  einigen  Lesern,  die  den  mathematischen  Auseinander- 
setzungen zu  folgen  die  Lust  haben,  nützlich  zu  sein.  Nach  meiner  Meinung 
ist  die  Theorie  der  Instrumente  jetzt  abgeschlossen  und  für  die 
Beurteilung  ihrer  Leistungen  vollständig  zureichend  entwickelt,  ja  in  den 
meisten  Teilen  geht  ihre  Genauigkeit  Uber  das  eigentliche  Bedürfnis  hinaus. 
Iber  die  etwaigen  Abweichungen  der  experimentellen  Prüfung  von  den 

1* 


Digitized  by  Google 


4 


Ü.  Krank,  Die  hämodynamiaehen  Med-  und  Registrierinstrumente. 


theoretisch  entwickelten  Beziehungen  ist  in  raeinen  Abhandlungen  das  Nötige 
gesagt.  Sie  sind  zwar  vom  physikalischen  Standpunkt  sehr  interessant, 
spielen  aber  keine  Rolle  für  die  Benutzung  der  theoretischen  Ergebnisse  zur 
Beurteilung  der  Leistungen  der  Instrumente.  Die  Ermittelung  der  physi- 
kalischen Beziehungen,  die  dieso  Abweichungen  erklären  würden,  erfordert 
jedenfalls  einen  unverhältnismäßig  großen  Apparat  von  strenger  experimenteller 
Methodik.  Kaum  würde  man  dadurch  zu  einer  befriedigenden  Aufklärung 
des  Zusammenhangs  gelangen,  gerade  so  wenig  wie  in  den  analogen  Ge- 
bieten der  Mechanik,  wo  man  sich  in  solchen  Fällen  auch  nur  durch  Ein- 
führung von  Korrekturkonstanten  in  die  Gleichungen  helfen  kann.  Für  den 
Zweck,  den  die  Entwicklung  einer  Theorie  der  Instrumente  zu  verfolgen 
hat,  würde  dieses  Vorgehen  nur  Zeitverschwendung  darstellen.  Ich  bin 
Uberzeugt,  daß  jeder,  welcher  die  Theorie  riehtig  anwendet  und  dies  ist 
jetzt  spielend  leicht,  denselben  Nutzen  hat,  den  ich  fortwährend  aus  ihr  ziehe. 

In  den  hauptsächlichsten  theoretischen  Kapiteln  gebe  ich  jedesmal  Winke 
für  die  praktische  Ausnutzung  der  Theorie.  Man  kann  ihnen  folgen, 
ohne  daß  das  Verständnis  für  die  theoretischen  Entwicklungen  notwendig  ist. 
(Praktisch  wichtige  Abschnitte  sind:  Kap.  2H,  3  F,  4E,  f>B,  (>,  7B,  8B-E, 
UD-H,  10-12,  13B.C,  14  F,  15,  1(3C,  17-22.) 

Der  Anhang  enthält  eine  Tabelle  der  mathematischen  Bezeichnungen. 

Auf  der  anderen  Seite  knüpfe  ich  an  die  speziellen  Beschreibungen 
der  Apparate  in  dorn  Teil  IT  eine  kritischo  Diskussion  ihrer  Leistungen 
an,  und  hoffe  auch  hierfür  keine  vollständige  Ablehnung  zu  erfahren. 
Zugleich  bin  ich  bestrebt  gewesen,  alle  in  der  Literatur  beschriebenen  tech- 
nischen Änderungen  und  Verbesserungen  der  Apparate  zu  berück- 
sichtigen. Teilweise  habe  ich  mich  durch  unmittelbare  schriftliche  Anfragon 
bei  den  Autoren  über  nicht  veröffentlichte  technische  Kunstgriffe  zu  unter- 
richten gesucht. 

Im  Teil  III  behandle  ich  die  wichtigsten  vivisektorischen  Opera- 
tionen, die  für  die  Erforschung  des  Kreislaufs  angegeben  worden  sind. 

Hei  der  Sammlung  der  Literaturangaben  haben  mir  wesentliche  Dienste  geleistet 
die  Werke: 

(  von  Methodik  der  physiologischen  Kxperimento  und  Vivisektionen.  Mit  Atlas.  1876. 

(} scheid len  Physiologische  Methodik.    Hraunsclnveig  187U- 

Marcy.  La  circulation  du  sang,  1*81. 

v.  Frey.  Die  Untersuchung  des  Pulses.    Berlin  1892. 

It.  Tigers tedt.  Lehrb.  d.  Physiologie  des  Kreislauf«.   Leipzig  1*9.1 

Langendorf f,  Physiologische  Graphik.  1891. 

Marey.  La  methode  graphique.    Paris  ]KS.*>. 

Schäfers  Textbook  of  Physiology.    Kreislauf  bearbeitet  von  Hill. 

K.  Ti Jerstedt,  Referate  in  den  Ergebnissen  der  Physiologie*  1902,  190.*),  1909. 

Meine  Abhandlungen: 
Kritik  der  elastischen  .Manometer.    Zeitschr.  f.  Hiol.  4f>.  8.  44">, 
Theorie  des  Kolbenmanometers.    Zeitschr.  f.  Hiol.  4'»,  8.  4G.">. 
Der  Puls  in  den  Arterien.    Zeitschr.  f.  Hiol  46.  S.  441, 

(Mit  .1.  Potte  r)  Statik  der  Membranmanouicter  und  der  Lufttransmission.  Zeitschr. 
f.  Hiol.  48,  8.  498, 

Prinzipien  der  graphischen  Registrierung.    Zeitschr.  f.  Hiol.  .*>:*.  8.  429,  1910. 

Dynamik  der  Meinbranmanometer  und  der  Lufttransmission.  Zeitschr.  f.  Hiol.'tO.  8.30!». 
zitiere  ich  abgekürzt  unter  „Kritik".  „Kolbenmanumetrr",  „Arterienpuls".  „ Statik-  und 
„Dynamik",  „Prinzipien". 
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Kapitel  2. 
Theorie  der  Flüssigkeitssysteme. 

(Manometer,  Lufttransmission  usw.) 

A.  Die  wirksame  Masse  M'  und  der  Volum-Elastizitätskoefnaient  E'  -von 

Plüssigkoitssystemen. 

Bei  einer  großen  Anzahl  von  Registriersystemen  wird  zur  Übertragung 
der  Bewegung  oder  der  Kraftänderung  inkompressible  Flüssigkeit  oder  Luft, 
die  sich  in  Röhrensystemen  befinden,  verwendet.  Dies  ist  der  Fall  bei  allen 
Manometern  und  bei  der  Lufttransmission.  Für  die  spezielle  Dynamik  dieser 
Systeme,  d.  h.  für  die  Analyse,  die  eine  Ableitung  der  allgemeinen  wesent- 
lichen Konstanten,  besonders  der  Schwingungsdauer,  erstrebt,  hat  sich  eine 
Behandlungsweise  außerordentlich  bewährt,  deren  Grundlage  in  der  „Kritik 
der  Manometer"  geschaffen  worden  ist  Sie  schließt  sich  logisch  an  die 
Prinzipien  der  graphischen  Registrierung  an. 

Man  geht  am  besten  von  einem  einfachen  System  aus,  das  bei  allen 
komplizierteren  wiederkehrt.  Die  Flüssigkeit,  die  zunächst  als  inkomprossibel 
angenommen  wird,  ist  in  einer  geraden  zylindrischen  Röhre  enthalten.  An 
dem  einen  Ende  der  Röhre  wirkt  ein  variabler  hydrostatischer  Druck  ein, 
dem  an  der  anderen  Seite  durch  die  Spannung  einer  elastischen  Membran 
oder  den  Druck  eines  in  einem  Zylinder  gleitenden  durch  eine  elastische 
Feder  bewegton  Kolbens  das  Gleichgewicht  gehalten  wird. 

Die  dynamische  Grundbeziehung  lautet: 
Die  einwirkende  Kraft  ist  gleich  der  durch  die  Deformation  erzeugten 
elastischen  Kraft  plus  der  Trägheitskraft  plus  der  dämpfenden  Kraft 

Wie  in  der  ^Kritik  der  Manometer*  S.  470  ff.  gezeigt  worden  ist,  kann 
man  ilio  Bewegungsgleichung  dieses  Systems  in  zweckmäßiger  Weiso  um- 
gestalten. Diese  Umgestaltung  hat  sich  für  die  Behandlung  aller  Mano- 
metersysteme und  der  Lufttransmission  als  äußerst  vorteilhaft  erwiesen. 

Die  ursprüngliche  Gleichung  hat  die  folgende  leicht  übersehbare  Gestalt: 
(Gleichung  3.  S.  467  der  Kritik.) 

P=Ex  +  M^*  +  K^  CD 

Die  Umgestaltung  der  Gleichung  geschieht  dadurch,  daß  man  einmal 
statt  der  Kraft  P  den  hydrostatischen  Druck  p,  ferner  statt  der  linearen 
Verschiebungen  die  Veränderungen  des  durch  einen  gewissen  Querschnitt 
hindurchtretenden  Volumens  V  einführt.  Man  erreicht  dies  dadurch,  daß 
man,  wie  auf  Seite  470  dieser  Abhandlung  angegeben  ist  «»t  Quer- 
schnitt der  Röhre  dividiert.    Dann  erhält  man  folgende  Gleichung: 

Ar  Jp  ,  öL    d*V  ,    K  dV  ..4,v 
I,  =  V-JV+  Q  -  "dt* -  +  Q*  dt  ^ 

ü  =  spezifisches  Gewicht)  (Gleichung  7  der  Kritik).  Ich  bemerke  hier,  daß 
man  diese  Gleichung  auch  aus  den  Eulerschen  hydrodynamischen  Gleichungen 
unmittelbar  ableiten  kann.    Für  unsere  weiteren  Entwicklungen  hat  diese 
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Ableitung  keinen  Vorteil.  Im  Gegenteil  wahrt  die  soeben  gegebene  Ab- 
leitung den  Zusammenhang  mit  den  allgemeinen  die  Registrierinstrumente 
charakterisierenden  Gleichungen  (s.  Bd.  I,  4).  Die  Gleichung  gilt  zunächst 
für  ein  System,  bei  dem  die  inkompressible  Flüssigkeit  in  einer  starren  und 
gleich  weiten  Rühre  enthalten  ist.  Bei  diesem  System  ist  an  allen  Quer- 
schnitten das  durch  sie  hindurchtretende  Volumen  V  gleich.  Wir  werden 
es  zu  ermöglichen  suchen,  daß  die  Gleichung  auch  für  Systeme  anzuwenden 
ist,  bei  dem  die  Querschnitte  des  Kührensysteras  nicht  gleich  sind,  ferner 
für  solche,  in  denen  elastische  Faktoren  entweder  in  der  Elastizität  der 
Wand  oder  in  einer  eingeschalteten  Luftsäule  vorhanden  sind.  Deshalb  will 
ich  schon  jetzt  die  Variabio  V  geuauer  definieren.  Es  ist  diejenige  Volum- 
verschiebung, die  durch  den  Endquerschnitt  stattfindet  Dies  ist  der- 
jenige Ort  dos  Systems,  an  dem  die  eigentliche  Aufzeichnungsvorrichtung 
angebracht  ist.  Bei  dorn  Membranmanometer  oder  der  Maroyschen  Kapsel 
ist  es  dio  Stello  der  Membran.  Mit  ihr  ist  die  Hebel-  oder  Spiegolvorrichtung 
starr  verbunden,  ebenso  verhält  es  sich  mit  der  Kolbonübersetzung.  Bei  dem 
Quecksilbermanometer  ist  es  das  Ende  der  Quecksilbersäule,  an  dem  der 
Schwimmor  aufsitzt.  In  manchen  Fällen  werden  dio  Exkursionen  Ve  des 
Systoms  an  diesem  Membranquerschnitt  durch  Lufttransmission  weiter  über- 
tragen, wie  bei  dem  Ch an veau-Marey sehen  manometre  elastiquo  s\  iueni- 
brano  de  cautchouc  oder  bei  einem  Quecksilbermanometer,  dessen  Exkursionen 
durch  Lufttransmission  aufgeschrieben  werden.  Hier  könnte  es  für  die 
theoretische  Behandlung  vielleicht  vorteilhafter  sein,  als  Endquerschnitt  nicht 
don  Querschnitt  der  Kegistrierkapsel,  sondern  denjenigen  des  eigentlichen 
Manometers  zu  definieren. 

s  •  L 

Den  Ausdruck    q-  bezeichneich  als  wirksame  Masse.  Er  bestimmt 

die  Trägheitskräfte  des  Systems  und  ist  ein  aus  den  Massen  der  einzelnen 
Systemteile  in  ähnlicher  Weise  abgeleiteter  Ausdruck  wie  das  Trägheits- 
moment eines  rotierenden  Systems.  Seine  Aufstellung  erleichtert  dio  über- 
sieht über  die  Bestimmung  der  Trägheitskräfte  dor  Flüssigkeitsmasse,  ebenso 
wie  das  Trägheitsmoment  die  Analyse  der  Bewegungen  eines  sich  drehenden 
Körpers  erleichtert.  Die  Elastizitätskonstautc.  die  den  Quotienten  aus  dem 
Zuwachs  des  hydrostatischen  Drucks,  der  durch  eine  bestimmte  Flüssigkeits- 
verschiebung eintritt,  und  dieser  Flüssigkeitsverschiebung  darstellt,  die  Größe 
lp  JV,  bezeichne  ich  mit  E',  den  Kocffizienton  KQ2  mit  K*. 
Die  Gleichung  wird  dadurch: 

p=E-.v+M'd;ti+K'-'y;  0» 

Die  Dimensionen  der  Größen  dieser  Gleichung  sind  folgende: 
V  =  P,  p  =  ml-»t-»,  M'  =  ml-*,  E'  =  ml-«t-s,  K^mMf» 

B.  Die  Eonstanten  der  Volum  Übersetzung  E\  y,  U  und  »/. 

Die  Analyse  der  Flüssigkeitssysteme  wird  sehr  erleichtert,  wenn  man 
die  Konstanten,  die  an  der  Stelle  der  Volumübersetzungen  maßgebend  sind, 
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streng  definiert  und  in  ihrer  Bedeutung  untersucht.  Unter  Volumlibersetzung 
verstehe  ich,  wie  in  den  „Principien"  Bd.  I,  4  auseinander  gesetzt  worden  ist, 
die  Umwandlung  der  Volumverrückung  einer  Flüssigkeit  (auch  der  Luft} 
in  eine  lineare  Bewegung.  Derartige  Volumubersetzungen  sind  bei  rationell 
gebauten  Instrumenten  höchstens  zweimal,  in  don  allermeisten  Fällen  nur 
einmal  vorhanden.  Das  orstere  nur  bei  der  linearen  Lufttransmission. 
Hierbei  rindet  zunächst  an  dem  Anfangsquerschnitt  eine  Umwandlung  oiner 
linearen  Bewegung  in  die  Volumbewegung  einer  Flüssigkeit  statt  An  dem 
Endquersehnitt  wird  die  Volumverrückung  wieder  in  eine  lineare  des  Schreib- 
liebelj*  oder  des  Lichtstrahls  verwandelt.  Bei  allen  übrigen  Instrumenten 
ist  nur  eine  Volumübersetzung  an  dem  Endquerschnitt  vorhanden. 

Derartige  Volumüberseteungen  können  entweder  durch  Membranen,  wie 
bei  der  Manometerkapsel  oder  der  Marey sehen  Kapsel,  oder  durch  einen 
Kolben,  der  in  einem  Zylinder  gleitet,  bewirkt  werden.  Die  erste  bezeichne 
ich  als  MembranUbersetzung,  die  letztere  als  Kolbenübersetzung.  Bei 
•ler  MembranUbersetzung  werden  stets  elastische  Kräfte  ausgelöst,  während  bei 
der  Kolbenübersetzung  eine  elastische  Kraft  nur  in  besonderen  Fällen  in 
Form  einer  Federkraft  wirksam  sein  kann.  Als  Kapsel  bezeichne  ich 
speziell  den  Teil  des  Systoms,  welcher  der  Volumübersetzung  dient,  und 
unterscheide  eine  Membran-  und  eine  Kolbonkapsol.  Von  diesem  sehr  wenig 
tiefen  Raum  ist  für  manche  Zwecke  zu  trennen  der  eigentliche  Trommelraum, 
der  den  Übergang  von  den  Röhrenverbindungan  zum  Kapselraum  bildet. 
Die  Scheidung  in  «liese  Abteilungen  ist  eigentlich  nur  von  Bodeutung  für 
die  Berechnung  der  Luftschwingungen  in  einem  System  für  Lufttransmission. 
(S.  unten  Kap.  14.) 

Die  Ermittelung  der  Konstanten  der  Volumübersetzung:  E',  y,  U  und  tj 
ans  anderen  leicht  zu  bestimmenden  Größen  der  Kapsel  wird  in  den  Kapiteln 
)5  und  15  (Membransysteme  und  Kolbenmanometer)  gegeben  werden.  Hier 
bandelt  es  sich  darum,  die  allgemeinen  Beziehungen  zwischen  diesen  Kon- 
stanten aufzustellen.  Die  Definition  für  den  Volum-Elastizitätskoeffi- 
zienten E'  ist  schon  oben  gegeben  worden.  Mit  y  bezeichne  ich  die 
Druckempfindlichkeit  der  Kapsel,  d.  h.  den  Ausschlag  der  Kapsel  für 
die  Einheit  des  Druckzuwachsos.  Mit  U  die  Größe  der  Volumübersetzung, 
d.  h.  die  Volumverrückung  dividiert  durch  den  Ausschlag,  tj  ist  der  lineare 
Elastizitätskoeffizient  der  Kapsel.  Es  ist  diejenige  Kraft  P,  die  er- 
forderlich ist,  um  den  Endpunkt  des  Systems  um  einen  gewissen  Betrag  zu 
verschieben,  dividiert  durch  diesen  Betrag.  Dieser  Elastizitätskooffizient 
steht  nur  bei  der  Kolbenübersetzung  in  einfacher  Beziehung  zu  den  übrigen 
Konstanten,  während  er  bei  der  Membranübersetzung  in  verwickelter  Weise 
von  den  Dimensionen  der  Kapsel  und  der  Spannung  der  Membran  abhängt. 
Die  Deformation  der  Membran,  welche  durch  //  charakterisiert  wird,  ist  dann 
eine  andere  als  diejenige,  welche  durch  E'  bestimmt  wird.  Diese  besonderen 
Verhältnisse  werden,  wie  erwähnt,  in  Kapitel  3  und  lf>  behandelt 

Die  Beziehungen  zwischen  diesen  Konstanten  sind  sehr  einfache.  Ganz 
allgemein  gilt  nämlich: 

v-r=lr,   (■*• 

wie  man  sich  leicht  abloiten  kann. 
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Forner  wird  die  weitere  Behandlung  wesentlich  übersichtlicher  und 

UJE' 

eleganter,  wenn  man  den  Quotienten    einführt.    Ich  bezeichne  ihn  all- 

'/ 

gemein  mit  <P.  Für  die  Kolbenkapsel  wird  er  zu  1,  bei  der  einfachen 
Membranübersetzung  erhält  er  einen  Wert,  der  in  den  Formeln  immer  wieder- 
kehrt-   Ich  nenne  ihn  in  diesem  Fall  rp. 

C.  Die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  in  ungleioh  weiten  Röhren. 

Die  wirksame  Masse  einer  Flüssigkeit,  deren  Querschnitt  nicht  Überall 
derselbe  ist,  läßt  sich  auf  Grund  von  allgemeinen  Betrachtungen,  die  S.  482  ff. 
der  Kritik  niedergelegt  sind,  bestimmen.  Diese  allgemeinen  Betrachtungen 
basieren  auf  dem  d'Alembertschen  Prinzip  (s.  Bd.  I,  4).  Sie  haben 
zur  Voraussetzung,  daß  alle  einzelnen  Flüssigkeitsteilchen  sich  gleichsinnig 
bewegen  und  daß  das  Verhältnis  ihrer  Verrückung  sich  bestimmen  läßt. 
In  unserem  Fall  ist  es  wegen  der  Inkompressibilität  der  Flüssigkeit  umgekehrt 
proportional  der  Größe  des  Querschnitts. 

Der  Ausdruck  für  die  wirksame  Masse  wird  dann  gleich: 

(S.  487  der  Kritik.) 

d.  h.  mau  erhält  die  wirksame  Masse  für  ein  derartiges  Köhrensystem  dadurch, 
daß  man  den  Ausdruck  L  Q  für  die  einzelnen  verschieden  weiten  Abschnitte 
der  Röhre  berechnet  und  diese  Größen  summiert. 

Bei  dieser  Behandlung  wird  selbstverständlich  von  Flüssigkeitswirbeln 
abgesehen,  ebenso  wie  bei  der  Berechnung  der  Eigenschwingungen  der  Luft 
in  einer  Orgelpfeife.  Bei  ihnen  treten  an  der  Mündung  der  Pfeifen  Wirbel 
auf,  deren  Einfluß  nicht  streng  zu  berechnen,  sondern  nur  einzuschätzen  ist. 
Dasselbe  gilt  für  die  Übergänge  von  den  engeren  zu  den  weiteren  Rühren- 
teilen. Trotzdem  ermöglicht  der  Ausdruck  eine  genauere  Auswertung  der 
Massenwirkung,  als  dies  für  unsere  praktische  Zwecke  verfolgende  Analyse 
notwendig  ist. 

Wrenn  die  Änderung  des  Querschnittes  stetig  ist,  so  wird  die  Summe 

^"^qJ  zu  dem  Integral  J  q,  das  sich  integrieren  läßt,  wenn  Q  als  Funktion 

der  Länge  1  bekannt  ist.  In  der  „Kritik"  ist  dieses  Integral  für  einen  halb- 
kugeligen Ubergang  von  einem  Querschnitt  zu  einem  anderen  berechnet. 
Es  ist  gleich: 

MK-U  

worin  h  die  Höho  der  Kugelzone  ist  (Gleichung  11  der  Kritik).  Ferner  ist 
das  Integral  für  einen  konischen  Querschnitt  berechnet: 

M'=    h   (7) 

TQJl 

worin  h  die  Höhe  und  r,  q  die  Radien  des  abgestumpften  Kegels  sind. 
(Korrigierte  Gleichung  12  der  Kritik.) 
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D.  Die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  in  elastischen  Röhren. 

Schlauchverbindungen. 

Die  Summierung  der  Massenwirkung  bei  Röhrensystemen  von  wechselnden 
Querschnitten  wird  dadurch  ermöglicht,  daß  man  die  Verschiebung  der  ein- 
zelnen Flüssigkeitsteilchen  in  diesen  Querschnitten  in  Beziehung  bringt  zu 
•ler  Verschiebung  der  Flüssigkeitsteilchen  in  dem  Membranquerschnitt. 
Wenn  nun  die  Verbindung  zwischen  zwei  starren  Röhrenteilen  des  Systems 
durch  ein  elastisches  Rohr  bewirkt  wird,  so  ist  die  Verschiebung  in  don  von 
dem  Membranqnersclmitt  entfernter  liegenden  Querschnitten  eine  größere 
als  in  den  ihr  näher  befindlichen.  Die  wirksamo  Masse  der  Flüssigkeit,  die 
«ich  in  einer  elastischen  Röhre  befindet,  wird  vergrößert.  Um  so  mehr  ver- 
äußert, je  größer  die  Dehnbarkeit  des  Schlauches  ist  (Prinzip  s.  Bd.  I,  4). 
Bezeichnet  man  mit  V  den  Elastizitätskoeffizienten  der  Rühre,  d.  h.  den 
Quotienten  aus  der  Drucksteigorung  Jp  und  clor  Änderung  dos  Quer- 
schnitts JQ  oder  mit  tp  den  Volum- Klastizitätskoefnzienten  der  elastischen 
Röhre  Jp  JV  =  *P\j,  welche  durch  diese  D  rucksteige  mng  hervorgerufen  wird, 
so  wird  die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  in  einer  elastischen  Röhre  von 
der  Längo  L  dann,  wenn  E*  der  Elastizitätskocffizient  der  Membran  ist,  zu: 

-Gleichung  17  S.  524  der  Kritik.) 

Diese  Gleichung  gilt  nur  dann,  wenn  zwischen  dem  Membranquerschnitt 
und  der  elastischen  Röhre  kein  elastischer  Faktor  eingeschaltet  ist.  Eine 
j.'anz  ähnliche  Gleichung  gilt  für  die  wirksamo  Masse  der  Luft,  bei  dorn 
Lufttransmissionsverfahren,  oder  auch  bei  dem  Lufttonographen  (S.  539 
der  Kritik).  Sie  wird  bei  der  Besprechung  des  Luftransmissionsverfahrens 
näher  diskutiert  werden. 

Befindet  sich  von  dem  Mombranquerschnitt  aus  gerechnet  jenseit  des 
Schlauchs  noch  eine  Flüssigkeit  in  einein  starren  Röhrenteil  des  Systems, 
so  wird  deren  wirksame  Masse  durch  die  Zwischenschaltung  des  Schlauchs 
entsprechend  der  Vergrößerung  der  Vorrückung  der  einzelnen  Flüssigkcits- 
teilchen  vermehrt.  Es  muß  nach  S.  52Ö  der  Kritik  die  nach  der  einfachen 
Formel  berechnete  mit  diesem  Faktor  multipliziert  werden  und  für  die 
wirksame  Masse  des  Teiles  1,  (des  nach  der  Verkopplungsstelle  zu  gelegeneu 
Teils)  wird  der  Ausdruck  erhalten: 

(Gleichung  20  S.  526  der  Kritik.) 

Aus  dieser  Gleichung  entnimmt  man  dio  Vennehrung,  welche  die  wirk- 
same Masse  einer  in  einem  festen  Röhrenabschnitt  befindlichen  Flüssigkeit 
durch  die  Einfügung  einer  zwischen  ihr  und  dem  Mcmbranquerschnitt  ein- 
schalteten elastischen  Verbindung  erfährt.  Für  noch  außerdem  eingeschaltete 
elastische  Verbindungen  läßt  sich  dann  leicht  die  Veränderung  von  M' 
nach  diesem  Prinzip  berechnen.    Spezielle  Beispielo  s.  Kap.  12. 
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Diese  Formel  ist  äußerst  wichtig:  sie  zeigt,  von  welchem 
schädigenden  Einfluß  elastische  Verbindungen  sein  können. 

£.  Der  Einfluß  von  Luftblasen. 

Ebenso  wie  Schlauchverbindungen  verhalten  sich  Luftblasen  oder 
überhaupt  eine  Luftschicht,  wio  sie  z.  B.  bei  dem  Lufttonographen  zwischen 
die  Flüssigkeit  und  dem  Merabranquerschnitt  eingeschaltet  ist.  Die  wirksame 
Masse  der  Flüssigkeit  vennehrt  sich  dann  proportional  einem  Faktor: 

(i  +  ffSjJ.')  (10) 

(Gleichung  26  S.  548  der  Kritik.) 

In  dieser  Formol  bedeutet  %  don  Elastizitätskoeffizienten  der  Luft.  Er 
ist  gleich  dem  Druckzuwachs,  den  eine  Kompression  der  Volumeinheit  der 
Luft  hervonmft  Verlaufen  die  Zustandsänderungen  isotherm,  dann  ist  %  nach 
dem  Mariotteschen  Gesetz  gleich  b;  d.  h.  gleich  dem  mittloren  Druck,  unter 
dem  die  Luft  bei  den  Bewegungen  steht.  Kann  man  die  Zustandsänderungen 
als  adiabatisch  auffassen,  so  ist  ^  —  k  •  b  =  1 , 4  b  zu  setzen.  (S.  538.39  der 
Kritik.) 

Die  Behandlung  der  Luftsystemo  selbst  erfolgt  in  dem  Kapitel  14: 
Theorie  der  Lufttransmission. 

Aus  diesen  Formeln  läßt  sich  die  wichtige  Folgerung  ableiten,  daß  die 
Einschaltung  von  elastischen  Faktoren  in  die  Röhrenverbindung,  sei  es  von 
Schlauchstücken  oder  Lufträumen,  um  so  mein*  die  wirksamo  Masse  ver- 
größert, je  näher  sie  sich  dem  Membranquerschnitt  befinden,  d.  h.  je  größer 
die  Masse  ist,  die  von  ihnen  bis  zu  der  Kanüle  reicht.  Es  läßt  sich  ferner 
aus  den  Formeln  ersehen,  daß  die  wirksame  Masse  um  so  mehr  vergrößert 
wird,  je  größer  der  Elastizitätskoeflfizient  des  Manometers  ist.  Eine  Luft- 
blase oder  eine  Schlauchverbindung  drückt  die  Leistungen  des  Manometers 
um  so  mein-  herab,  je  größer  sein  Elastizitätskoeffizient  E'  ist  Das  ist  be- 
sonders zu  beachten  bei  einem  Instrument,  dossen  ganze  Leistungsfähigkeit 
von  dem  hohen  Elastizitätskoeffizienten  abhängt,  wie  z.  B.  dem  Bayliss  und 
Starlingschen  Luftmanometer,  oder  auch  bei  dem  von  mir  konstruierten 
Spiegelmanometer,  das  dio  maximale,  bis  jetzt  erreichte  und  wohl  überhaupt 
erreichbare  Güte  bositzt  (s.  unten  Kap.  6). 

F.  Die  Reibungskonstante  K\ 

Über  die  Reibungskonstante  läßt  sich  wio  immer  in  solchen  Fällen 
theoretisch  nur  wenig  sagen.  Ich  habe  in  meinen  Untersuchungen  S.  579 ff. 
der  „Kritik"  eine  Übersicht  über  die  hier  in  Betracht  kommenden  Verhältnisse 
zu  geben  versucht.  Bemerkenswert  aus  diesen  Erörterungen  ist,  daß  die 
Reibungskonstanto  sowohl  durch  die  Reibung  der  Flüssigkeit  in  der  Röhre 
als  auch  durch  dio  innere  Reibung  der  Membran,  speziell  der  Gummimembran, 
bedingt  ist.  Meine  damaligen  Versuche  haben  das  wichtige  Resultat  ergeben, 
daß  im  allgemeinen  die  innere  Reibung  der  Gummimembran  wesentlich 
überwiegt.  Dio  Dämpfung  wird  also,  wenn  nicht  durch  eine  besondere  Ver- 
engerung der  Flüssigkeitsbahn  die  Flüssigkeitsreibung  stark  vermehrt  ist, 
hauptsächlich  durch  den  Gummi  bedingt.    Jedenfalls  erscheint  danach  die 
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innere  Reibung  des  Gummis  als  ein  wesentlicher  Bestandteil  der  Dämpfung. 
Spätere  vielfältige  Erfahrungen  haben  mich  von  der  Richtigkeit  dieser  Auf- 
stellungen, die  aus  den  verschiedensten  Gründen  eine  weitere  Untersuchung 
wünschenswert  erscheinen  lassen,  Uborzougt.  Man  kann  eigentlich  stets,  wenn  bei 
einem  derartigen  einfachen  System,  wie  ich  es  hier  betrachte,  nur  schwach 
gedämpfte  Schwingungen  auftreten,  schließen,  daß  sie  durch  die  Elastizität 
ton  anderen  Materialien  als  Gummi,  etwa  durch  Luftblasen  oder  dergleichen, 
bedingt  sind. 

G.  Die  Dauer  der  Eigenschwingungen  T. 

Die  Schwingungsdauer  eines  derartigen  einfachen  Flüssigkoitssystemes, 
eines  einfachsten  Manometers,  ergibt  sich  nun  zu 

t=2*  j/*1;  dl) 

falls  die  Dämpfung  nicht  sehr  beträchtlich  ist  (s.  Kritik  S.  609). 

Wenn  diese  Systeme  mit  Hebeln  verbunden  sind,  wird  ihre  Schwin- 
pingsdauer  nach  dem  in  Bd.  I,  4  auseinander  gesetzten  Prinzip  berechnet 
i.v  auch  Kap.  4  Manometer). 

Die  fiktive  Masse  (s.  Prinzipion  der  graphischen  Registrierung  Bd.  1, 4)  wird  zu, 

/*~4**  +  D* 
oder  falls  das  Dekrement  klein  ist 

T2  M' 

Die  fiktivo  Dämpfung  berechnet  sich  zu: 


oder  wenn  das  Dekroraent  klein  ist,  wird 

x=Dj,T==0,1013DT. 

I  ber  die  Wichtigkeit  dieser  Größen  für  die  Korrektur  der  registrierten 
Kurven  ist  in  den  Prinzipien  der  graphischen  Registrierung  Bd.  I,  4  das 
Nötige  gosagt. 

H.  Praktische  Konsequenzen  aus  den  Erörterungen  dieses  Kapitels. 

Die  sämtlichen  mathematischen  Beziehungen  haben  sich,  wie  in  der 
„Kritik44  und  in  der  „Statik"  ausführlich  gezeigt  worden  ist,  durch  dio  Versuche 
als  vollständig  hinreichend  richtig  erwiesen. 

Man  kann  aus  ihnen  wichtige  Folgerungen  für  die  praktische  Ver- 
wendung von  Flüssigkeitssystemen,  zunächst  den  einfachen  Manometern,  zu 
Registrierzwecken  ziehen.  Vor  allem  für  die  Bewertung  der  wirksamen 
Masse,  die  eine  wesentliche  Konstante  derartiger  Systeme  ist.  Die  Formeln 
ö-9  ermöglichen  leicht,  aus  dem  spezifischen  Gewicht  der  Flüssigkeit,  das 
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bei  inkomprossiblen  Flüssigkeiten  nicht  weit  von  1  entfernt  ist,  und  den 
Dimensionen  der  Röhre  die  wirksame  Masso  zu  berechnen.  Sie  zeigen  vor 
allem,  daß  die  wirksame  Masse  umgekehrt  proportional  dem  Quer- 
schnitt ist.  Man  hat  dadurch  ein  wichtiges  Mittel  für  die  Verbesserung 
der  Leistungen  dieser  Systeme  gewonnen.  Zugleich  erkennt  man,  daß  bei 
Manometersystemen  ein  wesentlicher  Teil  der  wirksamen  Masse  der  Flüssig- 
keit in  «Ion  relativ  engen  Kanülen  sich  befindet.  Ferner  zeigen  die  Formeln 
8  und  (.)  don  außerordentlichen  Einnuß  der  Schlauchvorbindungen  und 
Formel  10  denjenigen  von  Luftblasen  und  lassen  dieso  Einflüsse  aus  den 
Konstanten  der  Materialien  ziffermäßig  bemessen.  Die  experiment ollo 
Bestimmung  der  Eigenschwingungsdauer  wird  in  den  Kapiteln  11  (S.  05)  und 
14  beschrieben  werden. 

0.  Frank,  Kritik  der  elastischen  Manometer.   S.  Kap.  1. 


Kapitel  3. 

Theorie  der  Membransysteme. 

(Manomoterkapsol,  Mareyscho  Kapsel  etc.) 

Deformationen  der  Membran. 

Der  Hauptteil  eines  Membransystems  besteht  aus  einer  elastischen  Mem- 
bran, die  über  den  Rand  einer  Trommel  gespannt  ist  Auf  die  Membran 
wirken,  durch  eine  in  einem  Röhrensystem  befindliche  Flüssigkeit  übertragen, 
hydrostatische  Drücke  ein.  Die  Membran  wird  dadurch  deformiert  Werden 
dio  Membransystome  als  Registriersysteme  verwendet,  so  muß  aus  besonderen 
Gründen,  die  aus  der  weiteren  Analyse  hervorgehen,  stets  auf  sie  eine  im  all- 
gemeinen starre  Platte  geklebt  werden,  deren  Durchmesser  am  besten  (s.  unten) 
größer  als  der  halbe  Durchmesser  der  Membran  ist  Ihr  Mittelpunkt  be- 
wegt sich  bei  der  Deformation  um  einen  bestimmten  Retrag,  don  Aus- 
schlag der  Membran.  Derartige  Mombransysteme  werden  vor  allem  bei 
den  elastischen  Manometern  im  engeren  Sinne  verwendet,  also  für  kraft- 
registrierende Systemo,  aber  auch  in  der  Form  der  Mareyschen  Kapsel 
für  bowegungregistrierende  Systeme. 

Für  die  Analyse  der  Mechanik  dieser  Systeme  muß  man  die  Deformation 
kennen,  welche  die  Membran  unter  der  Einwirkung  von  Kräften  erfährt  und 
zwar  nicht  nur  unter  der  Wirkung  von  hydrostatischen  Drücken,  sondern 
auch  unter  einer  Wirkung  einer  zentrisch  auf  die  Platte  wirkenden  Kraft. 
Während  für  die  Analyse  der  Bewegung  der  Flüssigkeit,  die  sich  mit  der 
Membran  bewogt  die  erstere  Deformation  maßgebend  ist,  also  für  den  Aus- 
schlag, ferner  für  die  Größo  des  Volum-Elastizitätskoeffizienten  E'  und  da 
mit  für  dio  Schwingungsdauer  dieses  Flüssigkeitssystems,  ist  die  letztere  von 
Bedeutung  für  die  Analyse  eines  mit  der  Membran  verbundenen  Hebel- 
systems. Den  Elastizitätskoeffizienten,  der  für  die  Beurteilung  dor  Wirkung 
einer  zontrisch  an  der  Platte  angreifenden  Kraft  P  in  Betracht  kommt 
bezeichne  ich  mit  //  (s  Kap.  2B.). 
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A.  Deformation  unter  der  Einwirkung  eines  hydrostatischen  Druckes. 

Schon  in  <ler  Kritik  S.  497  ff.  war  versucht  worden,  eine  Vorstellung 
über  die  Form  der  ausgebauchten  Membran  zu  erhalten,  um  über  die 
Beziehungen  zwischen  dem  Volumen,  das  bei  einer  bestimmten  Druckdifferenz 
darch  den  Membranquerschnitt  hindurchtreten  muß,  und  dieser  Druckdifferenz, 
ferner  über  die  Größe  des  Ausschlags  der  Membran  auf  einen  bestimmten 
Druck  ins  klare  zu  kommen.  Die  Überlegungen,  die  hier  angestellt  worden 
waren,  sind  für  die  Erledigung  der  Hauptfragen  unzulänglich.  Aber  es 
konnten  doch  einige  wichtige  Punkte  festgestellt  werden.  So  wurde  experi- 
mentell gezeigt,  daß  die  Form,  welche  eine  durch  einen  hydrostatischen  Druck 
deformierte  Membran  annimmt,  vorschieden  ist,  je  nachdem  die  Membran 
von  vornherein  gespannt  oder  ungespannt  ist.  In  letzterem  Fall  deformiert 
t>ie  sich,  besonders  wenn  sie  dick  ist,  ähnlich  wie  eine  hart-elastische  Platte  so, 
daß  ihre  Biegungslinie  der  Gleichung  einer  elastischen  Linie  folgt,  d.  h.  die 
Form  eines  flachen  Omega  annimmt.  Auf  der  anderen  Seite  wurde  es  durch 
gewisse  rechnerische  und  experimentelle  Schlüsse  wahrscheinlich  gemacht,  daß 
man  der  Wahrheit  am  nächsten  kommt,  wenn  man  die  Form  einer  von  vorn- 
herein gespannten,  durch  einen  hydrostatischen  Druck  deformierten  dünnen 
Membran  als  ein  Paraboloid  auffaßt.  Es  war  hieraus  der  praktiscli  wichtige 
Schluß  gezogen,  daß,  wenn  bei  einem  Manometer  der  ElastizitätskoefHzient 
allein  durch  die  elastischen  Eigenschaften  einer  Membran  bedingt  ist,  also 
bei  einem  reinen  Membranmanomoter,  die  Proportionalität  zwischen 
Ausschlag  und  einwirkendem  Druck  nur  dadurch  zu  erzielen  ist, 
daß  die  Membran  von  vornherein  gespannt  ist,  da  im  anderen  Fall 
durch  den  Ubergang  von  der  einen  Deformation  zur  anderen  Dispropor- 
tionalität zustande  kommt.  Dieser  Satz  hat  sich  auch  in  der  Folge  als  streng 
richtig  erwiesen. 

Im  übrigen  war  keine  Möglichkeit  gegeben,  aus  diesen  Erörterungen  die 
Gesichtspunkte  zu  entnehmen,  die  für  die  weitere  Analyse  absolut  notwendig 
waren.  Dies  ist  gelungen  durch  die  Aufstellung  der  Differentialgleichung 
für  die  Deformation  einer  gespannten  Membran,  welche  sie  unter 
der  Einwirkung  eines  hydrostatischen  Drucks  oder  anderer  deformierender 
Kräfte  erfährt  (s.  „Statik"). 

Bezeichnet  S  die  Spannung   

der  Membran,  d.  h.  die  auf  die  ^ — 

Einheit  der  Länge  irgend  eines 

Querschnittes  der  Membran  aus-  y>^\  ' 

geübte  Spannung,  und  ist  y  die  \ 

senkrecht   zur    Membranebene     *  \/  \Y 

erfolgende     Exkursion     eines      /  v 

Punktes  der  Membran,  der  in  V  \o 

der   Entfernung   x   von    dem  ,,.  , 

Mittelpunkt  der  Membran  liegt.  Membrand«formaiion. 

*o  lautet  die  Differentialgleichung 

für  kleine  Exkursionen  der  Membran  (Statik  S.  41K>): 

-^S^x.T  —  x^-p   (1) 
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(s.  Gleichung  (1),  S.  496  d.  Statik).  Diese  Differentialgleichung  ergibt  bei 
der  Integration  als  Schnittkurve  die  Gleichung  einer  Parabel:  durch  die 
Einwirkung  de»  hydrostatischen  Drucks  wird  die  Membran  zu  einem  Para- 
boloid.  Durch  eingehende  Versuche,  speziell  durch  die  Photographie  der 
medianen  Schnittkurvo  —  Aufnahmo  der  Silhouette  einor  größeren  defor- 
mierten Membran  —  haben  Pctter  und  ich  gezeigt,  daß  in  einem  weit 
größeren  Boreich  als  dies  bei  den  tatsächlich  angewendeten  Ausschlägen  der  Mano- 
meter  der  Fall  ist,  die  Form  der  Biegungslinie  von  einer  Parabel  nicht  wesentlich 
abweicht,  daß  also  die  Grundlagen  unserer  Theorie  vollständig  für  die  prak- 
tische Vorwertung  ihrer  Ergebnisse  ausreicht.  DieParabol  ist  als  diejenige 
Kurve  zu  bezeichnen,  die  in  den  für  das  Problem  wesentlichen 
Eigenschaften  der  wahren  komplizierteren  Schnittkurve  am 
nächsten  kommt  Die  Voraussetzung  für  die  Lösung  des  Problems  ist 
die,  daß  die  Biegung  der  Membran  keine  Kräfte  erfordert,  daß  die  Spannung 
S  durch  die  ganze  Membran  hindurch  dieselbe  ist  und  bleibt  und  daß  die 
Exkursionen  klein  sind,  so  daß  Sinus  und  Tangente  miteinander  vertauscht 
werden  können.  Es  sind  dieselben  Voraussetzungen,  unter  denen  Sophie 
Gormain,  Kirchhoff,  Riemann,  Heinrich  Weber  u.  a.  das  allgemeinere 
Problem  der  Bewegungen  von  Membranen  gelöst  haben.  Meine  Gleichung 
ergibt  sich,  wie  ich  weit  später  gefunden  habe,  als  ein  spezieller  Fall  dieser 
allgemeineren  Gleichung.  „Über  die  ondlichon,  d.  h.  nicht  sehr  kloinen  Aus- 
bauchungen einer  ausgespannten  elastischen  Mombrana  habe  ich  in  einer 
Abhandlung  der  Zeitschrift  für  Biologie  1907  im  Anschluß  an  eiuen  Vortrag 
in  dem  Gießener  Physikalischen  Kolloquium  berichtet.  Diese  Frage  tangiert 
das  Manometerproblem  nicht. 

B.  Die  Empfindlichkeit  des  Membransystems. 

Die  Differentialgleichung  ergibt  die  Lösung  der  aufgestellten 
Probleme.  Es  ist  die  wichtige  Grundgleichung  für  die  Behandlung 
aller  Instrumente,  bei  denen  Membranen  in  Anwendung  kommen 
Die  Folgerungen  aus  ihr  sind  unmittelbar  von  Petter  und  mir  durch  eine 
große  Anzahl  in  der  Statik  beschriebener  Experimente  verifiziert  und  später 
durch  die  praktischen  Erfolge  bei  der  Konstruktion  von  neuen  Instrumenten 
in  geradezu  überraschender  Weise  bestätigt  worden.  Ich  gebe  hier  die 
wichtigen  Gleichungen  wieder:  Zunächst  ist  zu  bemerken,  daß  bei  den  Mano- 
metern im  allgemeinen  niemals  die  freie  Membran  angewandt  wird,  sondern 
fast  immer  so,  daß  in  ihrer  Mitte  eine  starre  Platte  aufgeklebt  ist,  die  mit 
dein  Hebelsystem  verbunden  ist.  Nennt  man  den  Radius  der  Trommel  r, 
den  Radius  der  starren  Platte  (*,  so  erhält  man  für  den  Ausschlag  f  der 
Membran  den  Wort: 


(s.  Gleichung  (3),  S.  497  der  Statik).  Führt  man,  wie  stets  im  folgenden, 
das  Verhältnis  der  Radien  der  Platte  und  der  Trommel  ein,  das  Radien- 
verhältnis öy  so  erhält  mau  den  Wert 

p  ~7k  -      4S  W 
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.v  Gleichung  (3a),  S.  497  der  Statik).  Durch  diesen  Aasdruck  wird  die  Druck- 
empfimllichkeit  eines  Manometers  aus  den  Dimensionen  der  Membran  und 
der  Platte,  weiter  der  Spannung  der  Membran,  bestimmt  Sie  ist  unter 
gleichen  Verhältnissen  proportional  dem  Quadrat  des  Radius. 

C.  Der  Volum-Elastizitätskoefflzient  E\ 

Aus  denselben  Größen  läßt  sich  nun  auch  der  Elastizitätskoeffizient 
theoretisch  ableitea    Er  ist 

y  88    (4) 

s.  Gleichung  (5),  S.  497  der  Statik). 
U  wird: 

rJ(l +  <>')*  (5) 

2 


D.  Die  Spannung  der  Membran  S. 

Die  Grundgröße,  aus  der  alle  anderen  abgeleitet  werden  können,  ist  die 
Spannung  der  Membran  S.  Sie  ist  äußerst  schwer  experimentell  zu  bestimmen. 
Es  war  daher  absolut  notwendig,  um  die  Folgerungen  der  Gleichungen  experimen- 
tell zu  prüfen,  die  Spannung  aus  der  zu  ihrer  Erzeugung  erforderlichen  Dehnung 
der  Membran  theoretisch  abzuleiten.  Die  gewöhnliche  Theorie  der  Elasti- 
zität reicht  hierzu,  da  os  sich  nicht  um  unendlich  kleine  Dehnungen,  sondern 
um  endliche  handelt,  nicht  aus.  Ich  habe  doshalb  die  Theorie  der  endlichen 
Dehnungen  im  allgemeinen  und  für  einzelne  spezielle  Fälle,  wio  dio  gleich- 
mäßige Dehnung  einer  ebenen  Membran  in  einer  besonderen  Abhandlung 
1906)  entwickelt  und  für  dio  Bcziohung,  die  hier  interessiert,  die  folgende 
Gleichung  gefunden: 

 w 

«.  Gleichung  (18)  der  zitierten  Abhandlung).  A  bedeutet  hier  die  spezifische 
Dehnung,  z,  die  ursprüngliche  Dicke  der  Membran  und  E  den  Elastizitäts- 
modul der  Substanz  der  Membran,  im  allgemeinen  Gumnü. 

E.  Die  Deformation  durch  eine  zentrisch  auf  die  Membran  wirkende  Kraft. 

Der  Elastizitätskoeffizient  rj. 

In  der  Kritik  der  Manometer  habe  ich  den  ersten  Vorsuch  gemacht, 
auch  das  Hebelmanometer  zu  behandeln,  d.  h.  ein  Manometer,  bei  dem  dio 
Masse  der  eigentlichen  Registriervorrichtung  nicht  wio  bei  dem  Stift-  oder 
Spiegelmanometer  vernachlässigt  werden  kann.  Ich  habe  in  don  »Seiten  528 
bis  535,  forner  S.  552 — 570  Überlegungen  angestellt,  dio  zu  einer  Schätzung 
<W  Massenwirkung  bei  diesen  Instrumenten  dienen  sollen.  Die  Überlegungen 
waren  unzulänglich,  besonders  deshalb,  weil  die  Deformationen  der  Träg- 
heitskräfte, die  durch  dio  Bewegungen  des  Hebelwerks  erzeugt  werden,  mir 
unbekannt  blieben.  Die  Lösung  dieses  Problems  wurde  durch  die  Auf- 
stellung der  Deforraationsgleichuug  ermöglicht.    Sie  wird  nach  denselben 
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Prinzipien  entwickelt  wie  die  Gleichung,  durch  welche  die  Deformationen 
der  Membran  unter  der  Einwirkung  eines  hydrostatischen  Drucks  bestimmt 
werden. 

Die  Gleichung  lautet: 

-;!>..S.2x*  =  P  (7, 

(s.  Gleichung  (<>),  S.  497  der  Statik).  Es  ist  die  Gleichung  für  die  De- 
formation der  Membran  durch  eine  zentrisch  auf  die  Membran  oder  die  Platte 
wirkende  Einzellast  P. 

Ist  die  Membran  auf  einer  Trommel  von  dem  Radius  r  aufgespannt,  so 
ergibt  die  Integration: 

>-2L'(x)  w 

(s.  Gleichung  (7),  S.  497  der  Statik),  d.  h.  die  Schnittkurve  der  deformierten 
Membran  ist  eine  logarithmischo  Kurve.  Der  Ausschlag  der  Membran 
wird  zu 

(s.  Gleichung  (8),  S.  498  der  Statik»,  ist  also  unabhängig  von  dem  Durch- 
messer der  Trommel,  und  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  nur  von  dem 
Itadienverhältnis  ö  abhängig. 

Der  Elastizitätskoeftizient  für  die  zentrisch  wirkende  Kraft,  d.  h.  der 
Quotient  aus  dieser  Kraft  und  dem  durch  sie  erzeugten  Ausschlag  ist  gleich 

2jrS   (10) 


1 


(s.  Gleichung  (10),  S.  498  der  Statik). 

Der  Elastizitütskooffizient  r\  ist  also  von  der  Größe  derTrommel  unabhängig. 

In  Kap.  2B  ist  auf  die  Bedeutung  des  Quotienten  II2E'>;  aufmerksam 
gemacht  worden.    Er  wird  für  das  einfache  Membransystem  zu: 


(1  -!  «P)l(.J) 

f-gi     ~f  (»> 


Damit  ist  die  Grundlage  für  eino  erschöpfende  Behandlung  der  Dyna- 
mik der  Membranhebelsysteme  gegeben.  V  or  der  Entwicklung  dieser  Formeln 
konnte  ich  nur  streng  die  Theorie  eines  idealen  Kolbeiimanomcters  (s.  unten 
Kap.  ."))  entwickeln. 

P.  Praktische  Verwertung  der  Theorie. 

Aus  diesen  Formeln  und  den  Ergebnissen  der  im  Anschluß  an  ihre 
Entwicklung  angestellten  Experimente  ergeben  sieh  einige  wichtige  praktische 
Grundsätze. 
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Die  obige  Formel  (3)  zeigt,  daß  unter  den  Voraussetzungen  der  Theorie 
Proportionalität  zwischen  Aussehlag  und  einwirkendem  Druck  herrscht.  Die 
liier  heranzuziehende  Voraussetzung  ist  die,  daß  die  Spannung  der  Membran 
sehr  groß  ist.  Wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  so  wächst  bei  der  Ausbauchung 
•ii-r  Membran  die  Spannung  unverhältnismäßig  stark  an  und  dio  Empfind- 
lichkeit nimmt  stark  ab.  Eine  zu  geringe  Anfnngsspannung  S  bedingt  also 
eine  ungleichmäßige,  mit  wachsenden  Drücken  stark  kleiner  werdende  Emp- 
findlichkeit, auch  dann,  wenn  die  Membran  sehr  dünn  ist  und  ihr  Übergang 
au?,  dem  ebenen  Zustand  in  den  ausgebauchten  also  nicht  in  der  Form  einer 
durchbogenen,  hart-elastischen  Platte,  sondern  sofort  als  Paraboloid  erfolgt 
«.  oben  S.  13).  Xun  haben  die  Experimente  ergeben,  daß  bei  einer  ur- 
sprünglichen Dehnung  von  7%,  welche  sio  in  dem  eben  aufgespannten  Zu- 
stand besitzt,  schon  eino  genügende  Gleichmäßigkeit  der  Empfindlichkeit  er- 
reicht wird.  Für  eine  derartige  Dehnung  von  7%  wird  die  Spannung  8  einer 
ursprünglich  1  cm  dicken  Membran  rund  106. 

Eine  große  Anzahl  von  weiteren  Experimenten,  dio  ohne  jede  Vorein- 
genommenheit vor  der  Aufstellung  der  Theorie  angestellt  waren,  hat  nun 
die  überraschende  Tatsache  ergeben,  daß,  wenn  man  der  Membran  beim  Auf- 
binden lediglich  dem  Gefühle  nach  eine  kräftige  Spannung  erteilt,  man  sich 
nicht  weit  von  dieser  Grenze  entfernt.  Wesentlich  geringere  Dehnungen 
lassen  die  Membran  sehr  schlaff  erscheinen,  während  größere  bald  Schwierig- 
keiten beim  Aufbinden  machen.  Wir  haben  deshalb  die  Spannung  10e  einer 
1  cm  dicken  Membran,  die  sich  streng  ergibt,  wenn  eine  Dehnung  von  7°/0 
erfolgt,  d.  h.  der  Radius  der  gedehnten  Membran  7%  länger  ist  als  derjenige 
der  ungedehnten,  als  _NormaIspannungu  bezeichnet.  Die  Spannung S einer 
.Membran  von  anderer  Dicke,  die  ebenso  stark  gedehnt  ist,  erhält  man  durch 
Multiplizieren  der  Dicke  mit  der  Xormalspannuug.  Diese  einfachen  Be- 
ziehungen haben  sich  bei  unseren  vielfältigen  praktischen  Erfahrungen  als 
äußerst  nützlich  erwiesen.  Wenn  man  eine  Schätzung  der  Empfindlichkeit 
eines  Membranmanometers,  bei  dein  die  Membran  aufgebunden  ist,  vornehmen  • 
will,  hat  man  also  nichts  weiter  zu  tun,  als  ihre  Dicke  in  nicht  ausgedehntem 
Zustand  zu  bestimmen.  Will  man  genauer  verfahren,  so  genügt  eine  Be- 
>tiimnnng  der  Dicke  und  des  Dehnungsgrades.  Eine  bestimmte  Dehnung 
wird  am  besten  so  eingehalten,  daß  man  auf  die  Membran  eine  kreisförmige 
Marke  mit  einem  Stempel  aufdrückt.  Der  Kreis  ist  um  so  viel  kleiner,  als 
der  Trommelumfang,  wie  die  Dehnung  betragen  soll.  Bei  dem  Aufbinden 
wird  die  Membran  so  weit  gedehnt,  bis  der  Umfang  der  kreisförmigen 
Marke  sieh  mit  dem  Trommelumfang  deckt. 

So  geli ngt  es.  durch  die  e  i  n z i  ge  B  e  s  t i  m m u n g  d e  r  D  i c k c  d  e  r  M  e m b  r an 
zu  einer  Schätzung  der  Größe  des  Elastizitätskoeffizienten  E'  und  der  Emp- 
findlichkeit der  Membran  zu  kommen.  Unsere  Analyse  ermöglicht  also  die 
Zurückführung  aller  wichtigen  Konstanten  der  Membran  auf  diejenige  des 
F.la$tizitätsmoduls  der  Membran. 

Weiter  ist  hier  darauf  aufmerksam  zu  machen,  «laß  nach  der  Formel  QV) 
die  Empfindlichkeit  mit  der  Vergrößerung  der  Trommel  stark  wächst,  daß 
der  Volumelastizitätskoeffizient  E'  nach  der  Formel  (4)  in  noch  stärkerem 
Verhältnis  mit  der  Vergrößerung  des  Trommeldurchmessers  abnimmt.  Und 
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zum  Schluß,  daß  der  Elastizitätskoeffizient  //  nach  Forniel  (9)  von  der  Größe 
der  Trommel  unabhängig  ist. 

Eine  Reihe  von  praktisch  wichtigen  Werten  dieser  Grüßen  stelle  ich  in 
den  folgenden  Tabellen  zusammen,  zunächst  die  Werte  der  verschiedenen 
Funktionen  von  ö,  die  in  den  Formeln  vorkommen. 


6 

1  u) 

1  — di 

0 

1 

0.20 

i  (K>y 

0.960 

0.50 

0.093 

0.750 

0.60 

0.511 

0.640 

0  65 

0.431 

0.578 

0  67 

0,401 

0.551 

(►.70 

0.357 

0.510 

0.75 

0.288 

0.438 

0.8t) 

0.223 

0.3t  X) 

0.85 

0.163 

0.278 

O.W 

0.105 

0.190 

1 

0 

0 

41 


1 

6 

1—  d* 


(l  +  ^l(d) 
1-d2 


l 

1.040 
1 .250 
1.3» 
1.423 
1.449 
1.490 
1.503 
1.040 
1.723 
1.810 


1 

0.998 
0.938 
0.S70 
0.822 
0  79V» 
0.7(50 
0.<>84 
0.590 
0.478 
0.344 
0 


0.448 
2.958 
2.348 
2.098 
2.006 
1.S77 
1.683 
1.512 
1.360 
1.226 
1 


1.744 
1.155 
1.086 
1.061 
1.053 
1.012 
1.027 
1.017 
1.009 
1.004 
1 


inessor 


Die  nächste  Tabelle  enthalt  die  Werte  der  reziproken  Empfindlichkeit 
der  Elasüzitätskoeffizienton  E'  und  //  für  verschiedene  Trommeldurch- 
Sio  gelten  ftlr  die  „Xormalspannung"  uml  für  eino  Moinbrandicke 
von  0,1  mm,  also  für  die  Spannung  S  — 104.  Das  Verhältnis  des  Platten- 
duichmessers  zu  dem  Trommeldurchmesser  ist  dabei  zu  0,07  angenommen, 
welches  Verhältnis  aus  theoretischen  und  technischen  Gründen  im  allgemeinen 
rationell  ist 


Durchmesser 

1 

1 

K" 
in  103 

der 
Trommel 

in  KP 

1 

in  10» 

(1  =  0.3 

3225 

63  150 

156.4 

0.4 

1816 

19  96.0 

15t;.4 

0.5 

1160 

8  170 

15f». 4 

06 

807 

3  940 

15(?.4 

0,7 

593 

2  1.30 

1.5t;.4 

0.8 

■153 

1 

1  24f. 

156.4 

0.9 

35S 

779 

156.4 

1.0 

290 

511 

156,4 

1.5 

4 

129 

101 

150.4 

2.0 

73 

31.9 

156,4 

2.5 

46 

13,1 

156,4 

3.0 

.32 

6,3 

1T>6.4 

4,0 

18 

i 

2.t) 

156,4 

5.0 

L 

12 

O.S 

156,4 
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d=  0,67  angenommen.  S  für  0,1  mm.  Membrandicke  — 101.  Die  Werte 

von  1 .  K'  und  «  sind  für  eine  andere  Membrandicke  von  "  mm  mit  n  zu 
y  '  10 

1 

multiplizieren.    ^  ist  der  Druck,  der  einen  Ausschlag  der  Platte  von  1  cm 

erzengt. 

0.  Frank  und  J.  Pctter  190«».  Statik  der  Membrannmnometer  und  der  I-ufttrans- 
mission.    Ztachr.  f.  Hiologric  XLV1II.  8.  489-Ti27.   (Theorie  von  0.  Frank.) 

o.  Frank  lflOS.  Die  Analyse  endlicher  Dehnungen  und  die  Elastizität  des  Kaut- 
schuks.  Annalen  der  Physik,  IV.  Folge.  Bd.  2Y,  S.  GO-2-008. 

o.  Frank  1907.  Endliche  Ausbauchungen  einer  aufgespannten  Membran.  Ztschr.  f. 
Biol.  4.  S.  281. 


Kapitel  4. 
Theorie  der  Manometer. 

Die  Manometer  (Tonograplicn  nach  v.  Frey)  sind  Systeme,  die  zur 
Registrierung  des  hydrostatischen  Drucks  dienen.  Sie  gehören  also  zu  den 
kraftregistrierenden  Instrumenten  und  werden  nach  den  tÜr  dieae  in  Bd.  I,  4 
entwickelten  Prinzipien  behandelt 

Die  einfachen  Manometer  bestehen  aus  einer  mit  Flüssigkeit  oder 
mit  Luft  gefüllten  Röhre,  die  durch  eine  Kanüle  mit  dem  Lumen  des  Gefäß- 
systems in  Verbindung  steht.  Dem  einwirkenden  Druck  wird  durch  ver- 
schiedenartige Gegenkräfte  das  Gleichgewicht  gehalten,  die  am  Endo  dos 
Rülirensystems  durch  die  Verrückung  der  Flüssigkeit  erzeugt  werden.  Sie 
l«?*telien  in  dem  Druck,  den  eine  ausgebauchte  Membran  ausübt,  ein  Druck, 
der  unter  Umständen  durch  eine  auf  dioso  Membran  drückende  Feder  ver- 
mehrt wird,  oder  in  dem  Druck,  der  durch  einen  von  einer  Feder  bewegten 
Kolben  oder  durch  eine  gehobene  Flüssigkeitssäule  oder  durch  eine  kom- 
primierte Luftblase  ausgeübt  wird. 

Alle  diese  Gegenkräfte  verhalten  sich  wio  elastische  Kräfte. 

Das  System  reicht  von  der  Mündung  der  Kanüle,  der  Verkoppelungs- 
jttlle,  bis  zu  dem  Endquerschnitt,  wo  diese  Gegenkräfte  erzeugt  werden. 

Der  Druck  wird  aus  dem  Ausschlag  des  Instruments  bestimmt,  d.  h. 
'i>-r  Exkursion  des  Endpunktes  des  Systems,  entweder  eines  Punktes  der 
.Membranplatte  oder  des  Kolbeus  oder  des  Endniveaus  der  gehobenen 
Kliis-sisrkeit  usw. 

Diese  Exkursion  ist  um  so  grüßer,  je  grüßer  der  einwirkende  Druck 
hl  Man  wird  im  allgemeinen  den  Ausschlag  proportional  dem  Druck  zu 
halten  suchen.  Selbst  wenn  dies  nicht  streng  der  Fall  ist,  genügt  für  die 
weiteren  theoretischen  Erörterungen  diese  Annahme,  da  es  in  den  meisten 
Fallen  bei  der  theoretischen  Analvso  nur  auf  die  Proportionalität  in  einem 
beschränkten  Bezirk  der  Ausschläge  ankommt. 

Wesentlich  ist  für  die  Theorie  der  Manometer,  daß  der  auf"  das  Instru- 
ment einwirkende  Druck  nach  der  Deformation  bemessen  wird,  die  ein  ela- 
stische» System  durch  diesen  Druck  erfuhrt.  Die  durch  Herstellung  eines 
statischen  Gleichgewichts,  durch  die  sogenannto  Eichung,  ermittelte  Bezie- 
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hung  zwischen  dem  einwirkenden  Druck  und  der  Deformation  dient  zur 
Bemessung  dieses  Druckes  (s.  Bd.  I,  4). 

Bei  dem  Quecksilbermanometer  und  dem  offenen  Wassermanometer 
wird  die  Flüssigkeit  nicht  durch  eine  Membran  oder  einen  Kolben  abge- 
schlossen. Mit  dem  einwirkenden  Druck  setzt  sich  bei  ihnen  der  durch  Ver- 
rückung der  Flüssigkeitssäule  erzeugte  hydrostatische  Druck  ins  Gleich- 
gewicht. Aus  dieser  Beschreibung  geht  hervor,  daß  zwischen  den  Meinbran- 
und  Kolbenmanometern  und  dem  offenen  Flüssigkeitsmanometer  (Gravitatious- 
raanometer)  kein  prinzipieller  Unterschied  besteht  Die  Kraft,  die  sich  mit 
dem  zu  messenden  Druck  ins  Gleichgewicht  zu  setzen  hat,  wächst  ebenfalls 
mit  der  Deformation  und  zwar  hier  streng  proportional.  Sie  wirkt  also  wie 
eine  elastischo  Kraft,  wie  dies  für  kraftregistriorende  Instrumente  not- 
wendig ist.  Kino  Eichung  des  Instrumonts  braucht  nicht  vorgenommen  zu 
werden,  weil  die  Empfindlichkeit  aus  den  Gesetzen  der  Hydrostatik  von  vorn- 
herein bekannt  ist  Das  Quecksilbermanometer  und  das  offene  Wassermano- 
meter kann  also  genau  so  wie  die  anderen  elastischen  Manometer  behandelt 
werden. 

Dio  Exkursion  des  elastischen  Systems  ist  meistens  so  gering,  daß  sie 
zur  Registrierung  vergröbert  werden  muß,  entweder  durch  optische  Hilfs- 
mittel oder  durch  materielle  Ilebelsysteme.  <  >ptisch  können  die  Exkursionen 
so  registriert  werden,  daß  der  Aussehlag  des  Endpunktes  des  Systems,  des 
Mittelpunktes  der  Membran  oder  des  Flüssigkeitsmeniskus  usw.,  durch  ein 
Mikroskop  vergrößert  projiziert  wird.  Diese  Art  »1er  Registrierung  bringt 
zu  der  Flüssigkeitsmasse  selbstverständlich  keine  weitere  hinzu.  Aber  auch 
wenn  man  den  Ausschlag  der  Membran  durch  ein  mit  ihr  verbundenes 
Spiegelsystem  vergrößert  registriert,  kann  man  die  Masse  dieses  Spiegels 
vernachlässigen,  sofern  das  Spiegelsystem  zweckmäßig  konstruiert  ist  (siehe 
Bd.  I,  Abt.  4).  Das  System  besteht  in  diesen  Fällen  nur  aus  der  Flüssigkeit 
und  der  als  masselos  zu  betrachtenden  Membran  oder  dem  mit  Federkraft 
wirkenden  Kolben  usw.  Die  Bewegungen  des  Ilg-Manometcrs  weiden  im 
allgemeinen  durch  ein  Sehwimmersystem,  und  zwar  nicht  vergrößert,  regi- 
striert Dieser  Schwimmer  kann  in  die  Masse  der  Flüssigkeit  eingerechnet 
werden.  Die  Behandlung  dieses  Instruments  ist  daher  eine  ebenso  einfache 
wie  diejenige  des  Spiogelmanometers. 

Wesentlich  schwieriger  ist  die  theoretische  Behandlung  derjenigen  Ma- 
nometer, bei  denen  die  Exkursion  des  Kolbens,  der  Membran  usw.  durch 
ein  Hebelsystem  aufgeschrieben  werden,  dessen  Masse  nicht  mehr  vernach- 
lässigt werden  kann. 

Die  theoretische  Behandlung  der  Manometer  folgt  zunächst  den  allgemeinen 
Prinzipien  der  graphischen  Registrierung  (  Md.  I.  4),  im  besonderen  den  für  die 
Theorie  der  Flüssigkeitssysteme  und  der  Membransysteme  gegebenen  Regeln. 
Als  Kraftsysteme  müssen  sie  möglichst  isometrisch  arbeiten,  um  eine  geringe 
Rückwirkung  auszuüben,  die  nach  der  an  dem  Verkoppelungspunkt  erzeugten 
Bewegung  gemessen  wird.  Die  Einschaltung  von  elastischen  Faktoren  in 
das  Röhrensystem  vergrößert  die  Rückwirkung  und  da  sie  auch  die  dyna- 
mische Entstellung  der  Kurve  wegen  der  Vergrößerung  der  wirksamen 
Masse  erhöht  s.  Kap.  -  und  unten  ,  wird  man  sie.  wenn  nicht  besondere 
technische  Gründe  dafür  sprechen,  möglichst  vermeiden.  Aus  diesen  Gründen 
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wird  man  wohl  kaum  den  Lufttonograpben  (Fick  1883;  v.  Frey  1890, 
1  >".♦:'»  so  leistungsfähig  gestalten  können,  wie  das  Manometer,  das  vollständig 
mit  inkoinpressiblor  Flüssigkeit  gefüllt  ist  Daß  die  Rückwirkung  dieses 
Instrumentes  groß  ist,  hat  Hürthle  (1893)  experimentell  gezeigt,  wenn  er 
auch  den  Begriff  der  Rückwirkung  nicht  bestimmt  definiert  hat.  Ich  werde 
deshalb  von  einer  besonderen  Analyse  der  Lufttonographen  absehen.  Sie 
laßt  sich  übrigens  unschwer  nach  den  vorher  und  im  folgenden  entwickelten 
Grundsätzen  durchführen. 

Ich  behandle  zunächst  die  optischen  Manometer,  d.  h.  solche,  bei  denen 
(in  materielles  Hebelsystem  zur  Registrierung  des  Ausschlags  nicht  ver- 
wendet wird  oder  seine  Trägheitskräfto  keine  Rolle  spiolen,  dann  dio  Hebel- 
manometer,  bei  denen  das  Hebelsystem  ein  wesentlicher  Bestandteil  ist, 
die  Transmissionsnianonieter  (s.  Kap.  IG),  und  die  Methoden  zur  unblutigen 
Druekmessung,  bei  denen  das  Gefäßsystem  nicht  eröffnet  wird.  Weiter  be- 
spreche ich  die  von  der  hier  entwickelten  Theorie  verschiedenen  experimen- 
tellen und  theoretischen  Prüfungsmethoden  und  zum  Schluß  die  Möglich- 
keiten für  eine  Erhöhung  der  Leistung  der  Manometer. 

A.  Theorie  der  einfachen  optischen  Manometer. 

Zu  den  optischen  Manometern  rechne  ich  die  Spicgelmanometer,  sofern 
die  Masse  des  Spiegels  keine  Rolle  spielt,  das  Luftmanometcr  von  Bayliss 
und  Starling  und  auch  das  Quecksilbermanometer  (Gravitationsmanometer), 
wenn  bei  ihm  kein  Hebel  zur  Registrierung  verwendet  wird.  Da  der  eino 
Teil  der  llebelmanometer  identisch  ist  mit  diesen  Systemen,  so  gelten  alle 
Erörterungen  dieses  Kapitels  auch  für  ihn. 

a)  Statik  der  optischen  Manometer. 

Wichtig  ist  die  Ermittlung  des  Volumelastizitätskoeffizienten  E' 
Er  wird  für  die  Membranmanometer  nach  der  Formel  (4)  von  Kap.  3  aus 
der  Spannung  der  Membran  und  ihren  Dimensionen  und  don  Dimensionen 
der  Platte  berechnet.  Für  den  Volumelastizitätskoefuzienton  eines  beson- 
deren Membranmanometers,  des  Fcdennanometers,  und  denjenigen  des  Queck- 
silbennanoraeters  werden  in  den  Kapiteln  8  und  9  die  Beziehungen  entwickelt. 

Die  Empfindlichkeit  des  Membranmanometers,  die  Größe  y*,  wird 
aus  der  Formel  (3)  Kap.  3  ermittelt:  die  des  Registrierpunktes  winl  durch 
Multiplikation  mit  v,  der  optischen  Vergrößerung,  erhalten  (s.  Bd.  I,  4).  Die 
Werte  für  das  Federmanometor  und  das  Queeksilbennanometer  finden  sich 
in  den  Kapiteln  8  und  0. 

Der  Elastizitätskoeffizient  Et  (s.  Bd.  1,4;  ist  für  die  mit  inkom 
pressibler  Flüssigkeit  gefüllten  Manometer  =  >. :  Die  Volumbewegungen  an 
der  Verkoppelungsstello  sind  ebenso  groß  wie  am  Ende  des  Systems. 

b)  Dynamik  der  optischen  Manometer. 
Die  Schwingungsdauer  bestimmt  sich  nach  der  Formel 

her  Dampfungskocffizient  K'  kann  nur  experimentell  ermittelt  werden  s. 
Kap.  > .    Dabei  ist  zu  bemerken,  daß  hier  alles  das,  was  Uber  die  Größe 
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der  wirksamen  Masse  M'  in  Kapitel  2  gesagt  worden  ist,  in  Betracht  kommt, 
cLh.  der  Inhalt  der  Formeln  (5)  bis  (10).  Diese  Formeln  bestimmen  den  Einfluß  der 
Länge  und  des  Querschnitts  der  Flüssigkeitssäule,  vor  allem  abor  auch  die 
Wirkung  von  eingeschalteten  elastischen  Faktoren,  wie  Schlauchverbindungen 
und  Luftblasen.  Aus  den  Formeln,  die  den  Einfluß  der  letzteren  charakte- 
risieren, kann  man  auch  die  Behandlung  der  Lufttonographen  (s.  S.  21) 
entnehmen. 

Die  Korrektur  wird  nach  der  Formel  (11)  von  Bd.  1,4  boreehnet.  Sie 
ermöglicht,  aus  der  registrierten  Kurve  den  Druckablauf  au  der  Verkoppo- 
lungsstelle  zu  berechnen. 

Das  Manometersystem  reicht  von  der  Mündung  der  Kanüle  bis  zu  dem 
Ende  des  Instruments.  Die  Mündung  der  Kanüle  ißt  die  Koppelstelle. 
Ist  die  Kanüle  endständig  in  einen  Seitonast  der  betreffenden  Arterie  ein- 
gebunden, in  der  man  die  Druekschwankungcn  bestimmen  wollte,  und  ragt 
sie  nicht  bis  an  das  Lumen  dieser  Hauptarterio  heran,  so  erhält  man  bei  der 
rechnerischen  Korrektur  nicht  die  Druckschwankungen  in  der  Ilauptarterie, 
sondern  an  der  .Mündungsstelle  der  Kanüle,  die,  entsprechend  der  Länge 
des  Stücks  des  Seitengefaßes,  von  der  Druckschwankung  in  dem  Haupt- 
gefäß  verschieden  sind.  Will  man  diese  durch  rechnerische  Korrektur  be- 
stimmen, so  muß  man  in  das  Manometersystem  noch  die  Konstanten  <ler 
toten  Strombahn  dos  Seitenastes  einbeziehen.  Die  Rückwirkung  wird  nach 
den  Formeln  (16—18)  von  Bd.  I,  4  berechnet. 

Für  ein  Manometersystem,  das  vollständig  mit  inkompressibler  Flüssig- 
keit gefüllt  ist,  ist  die  rückwirkende  Volumbewegung  an  der  Verkoppelungs- 
stelle  dieselbe  wie  in  dem  Endquerschnitt,  weil  Ek  =  sc  ist.  Einschaltung 
von  elastischen  Faktoren,  wie  z.  B.  eines  Stücks  Arterienrohr  oder  einer 
Schlauchverbindung  oder  einer  Luftblase,  bedingt  eine  Vergrößerung  der 
Rückwirkung.  Deshalb  besitzen  die  Lufttonographen  eine  starke  Rück- 
wirkung. 

Für  die  Beurteilung  der  Rückwirkung  ist  es  notwendig,  sieh  zu  ver- 
gegenwärtigen, daß  das  Einsetzen  des  Manometers  allein  eine  Veränderung 
des  Elastizitätskoeffizienten  der  Arterie  bedingt.  Wenn  man  von  der  Ver- 
bindung des  Instruments  mit  dem  Gefäßsystem  durch  eine  Seitenwandkaniile, 
die  nur  noch  selten  angewandt  wird  (s.  jedoch  Tigerstedt,  im  Kapitel 
Lungenkreislauf,  Teil  II),  absieht,  so  muß  zum  Einsetzen  des  Manometers 
stets  der  Blutstrom  in  einem  Gefäß  unterbrochen  werden.  Das  Gefäß  wird 
durch  das  Manometer  verschlossen.  Es  fällt  also  je  nach  der  Länge  des 
noch  erhaltenen  Gefäßstückes  ein  größerer  oder  kleinerer  Teil  der  Elastizität 
des  Seitemistes  weg.  Da  nun  der  Elastizitätskoeffizient  der  guten  Manometer 
im  allgemeinen  sehr  groß  ist,  so  wird  die  Dehnbarkeit  des  Gefäßsystems  an 
dieser  Stelle  nicht  erhöht,  sondern  eher  vermindert.  Die  Wirkung  des 
Manometereinsatzes  ist  also  etwa  diojenige  einer  Unterbindung  des  Seitenastes. 
Schreibt  das  Manometer  die  Druckkurven  im  wesentlichen  korrekt  auf.  so 
ist  die  dynamische  Rückwirkung  gloich  0.  Ist  sein  Elastizitätskoeffizient 
nic<lrig,  so  wirkt  es  dann  wie  ein  kleines  Aneurysma.  Auch  bei  einem 
Manometer  mit  kleinem  Elastizitätskoeffizienten  E'  kann  die  Rückwirkung 
unter  Lfmständen  gering  sein,  dann  nämlich,  wenn  es  wie  z.  B.  das  Hg-Mano- 
meter  eine  große  Masse  besitzt  und  die  tatsächlich  stattfindenden  Bewegungen 
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•ler  Flüssigkeit  an  der  Verkoppolungsstello  nur  klein  sind,  weil  hier  im 
allgemeinen  für  die  Pulsdauer  der  Tiere  sich  das  Manometer  vor  dem  Re- 
sominzpunkt  (s.  Bd.  I,  4)  befindet  Das  Fick-H ürthlesche  Kriterium  reicht 
also  auch  für  die  Bemessung  der  Rückwirkung  nicht  aus  (s.  unten). 

Zu  einem  sehr  interessanten  Ergebnis  kommt  man,  wenn  man  die  Gute 
des  einfachen  optischen  Manometers  bestimmt    Sie  ist  nämlich  gleich 


Der  Ausdruck  zeigt,  daß  die  Güte  einmal  von  der  optischen  Vergrößerung  v 
abhängt    Über  ihre  Grenzen  s.  Bd.  I,  4. 

Ferner  ist  die  Gute  umgekehrt  proportional  der  wirksamen  Masse. 
Uber  sie  ist  das  Nötige  in  diesem  Kapitel  vorher  gesagt. 

Vor  allem  hervorzuheben  ist  abor,  daß  die  Güte  der  optischen  Mano- 
meter der  Volumubersetzung  umgekehrt  proportional  ist,  d.  h.  der 
Volumverschiebung  an  der  Endstelle  dividiert  durch  den  Ausschlag.  Der 
Wert  dieser  Volumubersetzung  ist  bei  Kolbenmanometern  gleich  dem  Quer- 
schnitt des  Kolbens,  bei  einer  Membran  ohne  Platte  gleich  der  halben  Fläche 
<ler  Membran  (Paraboloid!),  bei  einem  geschlossenen  Lufmanometcr  wie  dem 
Kay-Iis*  und  Starlingschen  gleich  dem  Querschnitt  der  Kapillare,  in  der 
>ieh  die  Flüssigkeit  bewegt  usw.  Danach  hat  von  diesen  Instrumenten  das 
Membranmanometer  ohne  Platte  die  höchste  Güte.  Die  Volumübersetzung 
hängt  von  der  Konfiguration  ab,  die  der  Endquerschnitt  bei  der  Deformation 
erfahrt,  ist  aber  im  allgemeinen  proportional  dem  Querschnitt  dor  Rühre  an 
dieser  Stelle.  Dieso  Beziehung  bestimmt  in  völlig  prägnanter  Weise  die 
Güte  des  Instruments,  während  der  von  Hürth le  übernommene  Fi ck sehe 
Satz  (s.  S.  2(5)  auch  für  das  optische  Manometer  in  allen  Beziehungen  zu 
unhaltbaren  Konsequenzen  führt.  Dor  Satz  muß  lauten:  Für  das  einfache 
optische  Manometer  wächst  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  (der  op- 
tischen Vergrößerung  und  der  wirksamen  Masse)  die  Güte  mit  der  Ver- 
kleinerung des  Endquerschnittes.  Daß  die  Verkleinerung  des  Quer- 
schnittes von  einem  gewissen  Betrag  ab  keine  wesentliche  Erhöhung  der 
Leistungsfähigkeit  der  optischen  Manometer  bedingt,  wird  im  Kapitel  <5 
auseinandergesetzt.  Die  besonderen  Verhältnisse  des  llg-Manometcrs  sind 
in  diesem  Satz  berücksichtigt  und  werden  in  Kap.  9  erörtert. 

B.  Die  Hebelmanometer. 

Bei  den  Hebel manometern  wird  die  Deformation,  welche  durch  den 
einwirkenden  Druck  an  dem  elastischen  druckmessenden  Teil  des  Systems, 
an  der  Membran  oder  dem  Kolben,  hervorgebracht  wird,  durch  einen  mate- 
riellen Hebel  vergrößert  aufgeschrieben. 

Die  Statik  der  Hebelmanometer  ist  nicht  anders  zu  behandeln  als  die- 
jenige der  einfachen  optischen  Manometer.  Nur  ist  statt  der  optischen 
Vergrößerung  diejenige  des  materiellen  Hebels,  nämlich  die  Größe  L  a  zu 
setzen. 

Die  dynamische  Konstante  der  Reibung  kann  wie  bei  allen  anderen 
Systemen  nur  durch  Versuche  festgestellt  werden. 

Für  die  Berechnung  der  zweiten  und  wichtigsten  dynamischen  Kon- 
stinte, der  Schwingungsdauer,  betrachtet  man  zunächst  die  Schwingungen 
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der  Flüssigkeit  auf  dur  einen  Seite  und  des  Hebel»  auf  der  anderen  Seite 
für  sich.  Die  Trägheitskräfte  beider  Massen,  die  bei  den  Schwingungen 
auftreten,  greifen  an  densolben  elastischen  druckniessendcn  Systemteilen, 
der  Membran  oder  dem  Kolben,  an,  erzeugen  aber  im  allgemeinen  ver- 
schiedene Deformationen.  Die  Trägheit  der  Flüssigkeit  deformiert  die 
Membran  zu  einem  Paraboloid,  die  Trägheit  des  Hebels  zu  einer  Form  mit 
logarithmischer  Schnittkurvc.  Bei  dem  Kolbenmanometer  wird  der  Unter- 
schied zu  0. 

Die  Dauer  der  Schwingungen  der  Teilsysteme  wird  bestimmt  durch 
ihre  Massen,  die  reduzierte  Masse  des  Hebels  m  und  die  wirksame  Masse  M', 
und  ihre  Elastizitätskoeffizienten  E'  und  //  <s.  Kap.  3). 

Für  die  Berechnung  der  Schwingungsdauer  des  Gesamtsystems  gelten 
die  in  Bd.  I,  4  entwickelten  Prinzipien. 

Danach  ist  das  Quadrat  der  Schwingungsdauer  des  ganzen  Systems 
gleich  der  Summe  der  Quadrate  der  Sehwingungsdauern  der  Kinzolsystemo. 
Die  Schwingungsdauer  des  Flüssigkeitssystenis  in  Verbindung  mit  der  Mein- 

I  /  M' 

bran  oder  dem  Kolben  ist  =  2.t  y  j„  •   Die  Seliwingungsdauer  des  Hebels 

in  Verbindung  mit  denselben  Teilen  ist  =  2jrj/","f  also  die  Schwingung.s- 
dauer  des  Gesamtsystems  der  Manometer  gleich: 

T-2.T^.'+"'  * 

Daraus  berechnet  sich  der  allgemeine  Ausdruck  für  die  Güte  eines  Hebel- 
manometers zu: 

Setzt  man  in  diesen  Ausdruck  für  y  den  Wert  ^.  y.  ein  (s.  Kap.  2(4  \  so 
erhält  man: 

v;4,=(uM'  +  l!;'"j. 

U-  E' 

Fuhrt  man  weiterhin  für  die  Größe  die  Konstante     ein,  einen  Wert, 

V 

der  nur  von  der  Konfiguration  der  Kapsel,  also  bei  einem  einfachen  Mem- 
bransystem  von  dem  Plattenverhältnis  6  abhängt  und  für  das  Kolbenmano- 
meter zu  1  wird  usw.  (s.  S.  8  und  Iii),  so  erhält  man: 

 —  ,-  (•'»' 

4.T'(UM'  +  mL?  ) 

Man  ersieht  aus  dieser  Formel,  daß  die  Güte  ein  Maximum  für 
eine  bestimmte  mittlere  Volumtibersetzung  und  damit  für  einen 
bestimmten  Kapselquerschnitt  hat.  Diese  rationelle  Volumübersetzung 
U  bemißt  sich  zu 


TT  für  G 


innx 


V    M'  • 
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Wählt  man  dieso  rationolle  Volumübersetzung,  so  wird  dio  Güte  gloich: 

G^ 

o.ler  gleich: 

1       —  (4) 

Der  letztere  Ausdruck  ist  höchst  wichtig.  Er  zeigt,  daß  die  Güte  aller 
Hehclraanometer  nur  von  der  Masso  des  Hebels  und  der  wirksamen  Masse 
h*r  Flüssigkeit  abhängt,  und  nicht  von  der  Empfindlichkeit,  insbesondere 
nicht  von  der  Art,  wie  diese  Empfindlichkeit  hergestellt  wird,  ob  durch 
»tarke  Volumübersetzuiig  und  geringe  Hebelübersetzung  oder  umgekehrt. 
Aus  den  hiernach  theoretisch  besten  Typen  wird  man  diejenigen  auswählen, 
welche  die  größten  technischen  Vorteile  bieten.  Typen,  bei  denen  die 
Empfindlichkeit  der  Kolben-  oder  Membrankapsel  zu  groß  ist,  sind  zu  ver- 
werten, ebenso  andere,  doren  Hebelvorgrößerung  zu  stark  ist.  Bei  diesen 
Überlegungen  ist  vorausgesetzt,  «laß  die  Masse  der  Membran,  der  Platte 
innl  der  Verbindungsteile  keine  Rolle  spielt  neben  derjenigen  des  Hebels, 
and  daß  der  letztere  in  seiner  Länge  L  ungefähr  gleich  dicht—//  ist.  Beide 
Voraussetzungen  treffen  im  allgemeinen  zu. 

Die  Dämpfung  der  Manometer  ist  absichtlich  bald  sehr  klein  (Rolle- 
st on  1*87,  s.  jedoch  Kap.  f>),  bald  sehr  groß  (Kompensation  des  Queck- 
silbt'rmaiiometers  durch  Marey,  Dämpfung  der  elastischen  Manometor  durch 
Hürthle,  Porter  u.  a.)  gestaltet  worden.  Sie  muß  rationell  gehalten  werden. 
Anhaltspunkte  hierfür  ergeben  die  Erörterungen  in  Bd.  I,  4. 

Uber  die  Transmissionsmanometer  handelt  das  Kapitel  16. 

C.  Instrumente,  die  an  die  Außenfläche  des  Herzgefäßsystems  angelegt 
werden  und  zur  Druokmessung  dienen. 

Wenn  von  außen  auf  das  Gefäßsystem  dorselbe  Druck  ausgeübt  wird, 
wie  er  innerhalb  herrscht,  dann  wird  die  Spannung  der  Gefäßwand  gleich 
Null.  Da  nun  die  Gefäßwände  der  Verbiogung  nur  einen  minimalen  Wider- 
stand entgegensetzen,  so  wird  bei  weiterer  minimaler  Erhöhung  des  Drucks 
ihr  Querschnitt  elliptisch  oder  ähnlich  deformiert  und  dann  werden  sie  bis 
zum  Verschwinden  ihres  Lumens  zusammengedrückt.  Di«;  Drücke,  die  zur 
Herstellung  dieses  Zustandes,  der  reicht  von  der  völligen  Entspannung  bis 
zum  völligen  Zusammenklappen,  notwendig  sind,  bostimmen  den  im  Gefäß- 
lumen herrschenden  Druck.  Man  kann  also  durch  Aufhebung  «1er  Wand- 
spannung  die  Druckmessung  auch  mit  Instrumenten  vornehmen,  die  an  «lic 
Außenfläche  «les  Gefaßsystems  angelegt  werden. 

Wie  weit  tatsächlich  die  soeben  definierte  Voraussetzung  bis  jetzt  er- 
reicht worden  ist,  wird  in  dem  Kapitel:  „BluMruckmessung  beim  Menschen" 
näher  auseinandergesetzt  Daß  auch  «1er  »Sphygmograph  zu  diesen  Instru- 
menten gehört,  wird  in  dem  betreffenden  Kapitel  gezeigt  werden.  Ferner 
wird  darauf  hingewiesen  werden,  daß  der  Kardiograph,  der  ein  deformations- 
reyistrierendes  Instrument  sein  soll,  diese  Eigenschaft  verliert,  wenn  er  mit 
zu  großem  Druck  an  das  Herz  oder  an  «lic  Brustwand  angedrückt  wird. 
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Er  registriert  dann,  wenigstens  in  gewissen  Phasen  der  Herztätigkeit,  die 
Üruckveränderungen. 

Im  übrigen  müssen  diese  Instrumente  wie  die  anderen  Manometer  be- 
handelt werden.  Daß  die  Aufhebung  der  Wandspannung  der  Gefäße  zu 
Erscheinungen  führen  kann,  aus  denen  man  Rückschlüsse  auf  den  maxima- 
len oder  minimalen  oder  auch  mittleren  Druck  machon  kann,  liegt  auf  «1er 
Hand.  Diese  Kritorien  werden  ebenfalls  in  dem  Kapitel:  „Blutdruckmessung 
beim  Menschen"  besprochen. 

D.  Andere  Kriterien  für  die  Leistungsfähigkeit  der  Manometer. 

Ehe  die  vollständige  Theorie  dieser  Instrumente  ausgebildet  war,  suchte 
mau  sich  teilweise  durch  experimentello  Hilfsmittel  ein  Urtoil  über  ihre 
Zuverlässigkeit  zu  verschaffen.  Ich  habe  schon  früher  darauf  aufmerksam 
gemacht,  daß  nur  die  vollständige  Theorie  einen  sicheren  Aufschluß  über 
•die  Leistungen  der  Instrumente  gibt,  und  daß  die  experimentellen  Prüfungs- 
vorfahren  im  allgemeinen  nicht  zureichen,  so  die  von  Porter  (1896)  und  von 
mir  (1897)  ausgebildeten  Verfahren,  ferner  die  vergleichenden  Prüfungen 
verschiedener  Manometer,  wie  sie  von  Tachau  (1804),  Ansiaux  (1892\ 
Hürthle  (1893),  Ludmilla  Schilina  (185)8.  1899>,  Tschuewsky  (181)8 \ 
Hürthle  (1900),  derselbe  mit  Sachs  und  Riemann  (190;$)  u.  a.  ausgeführt 
worden  sind  (s.  a.  Athanasiu  1905),  ebenso  wenig  aber  auch  die  Regi- 
strierung von  als  bekannt  vorausgesetzten,  aber  nicht  sicher  bekannten 
Druckschwankuugen  (v.  Kries  1878). 

Wie  ich  schon  frühor  erwähnt  habe,  sind  auch  vereinzelt  theoretische 
Gesichtspunkte  entwickelt  worden,  die  aber  zu  einer  sicheren  Beurteilung 
der  Leistungen  der  Manometer  nicht  ausreichen  (vergl.  Marcv  18f>9).  Einen 
engeren  Anschluß  an  die  Mach  sehe  Theorie  haben  nur  v.  Kries  (1878) 
und  v.  Frey  (1897)  erstrebt.  Als  Beispiel  eines  teilweise  zulänglichen  Krite- 
riums führe  ich  den  von  Fick  (1877  S.  597^  aufgestellten  Satz  an: 

„Das  Ideal  eines  Manometers  hätte  nämlich  vor  allem  die  Bedingung 
zu  erfüllen,  daß  aus  dem  Räume,  in  welchem  der  Druck  gemessen  weiden 
soll,  gar  keine  Flüssigkeit  in  den  Kaum  des  Manometers  überzutreten 
brauchte,  um  die  Kräfte  wachzurufen,  welche  dem  Drucke  Gleichgewicht 
halten.*  Später  hat  Fick  ihn  bei  der  Konstruktion  seines  Luftmanometers 
nicht  mehr  konsequent  verfolgt,  weil  er  die  Wirkung  der  trägen  Masse  der 
Flüssigkeit  fürchtete  (1883  S.  008),  ein  Beispiel  dafür,  wie  die  Konstruktions- 
prinzipien bei  den  einzelnen  Autoren  schwankten  und  schwanken  mußten, 
weil  eine  konsequent  ausgebildete  Theorie  nicht  vorlag. 

Hürthle  hat  (1888  S.  41."»,  siehe  auch  S.  408)  denselben  Grundsatz  wie 
Fick,  aber  weniger  korrekt,  ausgesprochen:  r Dasjenige  Manometer  ist  also 
das  beste,  welches  zur  Erzeugung  eines  bestimmten  hydrostatischen  Drucks 
den  geringsten  Aufwand  von  Arbeit  erfordert  und  in  seinen  Bewegungen 
durch  die  Schreibvorrichtung  nicht  gestört  wird*.  Die  Konsequenz  aus 
dem  letzten  Satze  wäre  dio.  daß  die  Manometcnncmbran  am  besten  durch 
eine  starro  Wand  ersetzt  wird. 

Nur  ganz  kurz  will  ich  dio  sogenannte  11  ümautographie  berühren. 
(L and oi s  1872.  siehe  auch  Ansiaux  189l\>  Wenn  man  ein  Loch  in  eine 
Arterie  schneidet,  so  spritzt  das  Blut  in  einem  Strahl  heraus.    Richtet  man 
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ihn  auf  die  bewegte  Registrierfläche  eines  Kymographions ,  so  wird  eine 
Kurve  aufgezeichnet.  Man  hat  vielfach  geglaubt,  daß  diese  Kurve  den 
wahren  Druekablauf  darstelle,  und  hat  die  mit  Manometern  aufgezeichneten 
Kurven  durch  dieses  Verfahren  kontrollieren  wollen.  Statt  die  mechanisch 
durchsichtigere  Manomoterregistrierung  näher  zu  analysieren,  hat  man  sich 
dem  Gefühl  nach  auf  eine  sehr  komplizierte  und  technisch  unsichere  Me- 
thode verlassen.  Nur  eine  strenge  Analyso  der  Hämautographie  könnte  ihr 
eine  gewisse  Sicherheit  verleihen.  Aber  sie  scheint  bei  dem  jetzigen  Stand 
der  wissenschaftlichen  Methodik  durchaus  unrationell. 

Ich  erwähne  noch,  daß  Fick  (1877  S.  000)  auch  schon  auf  den  Einfluß 
des  Querschnittes  auf  die  Massenwirkung  aufmerksam  gemacht  hat.  Er  hat 
•Uesen  Grundsatz  aber  nicht  weiter  verfolgt  und  später  wieder  vergessen. 
Wie  wenig  man  sich  über  den  Einfluß  der  Dämpfung  und  ihr  Verhältnis 
zu  der  Massenwirkung  klar  war,  geht  aus  den  Erörterungen  von  Hürthle 
lSfJ0,  S.  12ff.  und  18JH,  S.  411)  weiter  aus  der  Abhandlung  von  Rolleston 
1*37;  hervor.  Nur  ganz  vereinzelt  —  unter  ungenügender  Begrenzung  des 
registrierenden  Systems  —  sind  Bestimmungen  der  Zahl  der  Eigenschwin- 
gungen ausgeführt  worden,  so  von  Ludwig  und  Cyon  (1860)  für  das  von 
ihnen  gebrauchte  Quecksilbermanometer:  (T  =  0.84"). 

Im  übrigen  kann  ich  nicht  näher  auf  die  Kreuz-  und  Querzüge  ein- 
gehen, welche  die  Analyse  der  methodischen  Leistungen  genommen  hat. 

Man  kann  die  Bedeutung  dieser  Bestrebungen  nicht  besser  charakteri- 
sieren, als  dies  Tigerstedt  in  den  „Ergebnissen  der  Physiologie*  1!>0*J, 
S.  i'AM'i  getan  hat: 

.Diese  und  andere  Kriterien  (das  Fick-Hürthlcschc  usw.)  und  die 
sich  daran  anschließenden  empirischen  Prüfungen  genügten  indessen  nicht, 
um  ganz  überzeugende  Aufschlüsse  über  die  Leistungsfähigkeit  verschiedener 
Manometerkonstruktionen  zu  gestatten,  wie  dies  aus  der  großen  Mannig- 
faltigkeit der  von  den  verschiedenen  Autoren  mitgeteilten  Kurven  und  aus 
der  Bestimmtheit,  mit  welcher  jeder  Autor  die  Zuverlässigkeit  seines  eigenen 
Instrumentes  vertrat,  so  deutlieh  wie  möglich  hervorgeht.14 

£.  Anforderungen  an  die  Leistungen  der  Manometer. 

AVie  man  Manometer  erhält,  die  eine  genügend  getreue  Aufzeichnung 
der  Druckschwankungen  in  den  Gefäßsystemen  ermöglichen,  geht  aus  der 
Analyse  ihrer  Leistungen  und  aus  Bd.  I.  Abt.  4  hervor. 

Man  bat  bei  genügender  Empfindlichkeit  der  Instrumente  vor  allem 
für  eine  hohe  Sehwingungszahl  zu  sorgen.  Das  letztere  erreicht  man  in 
erster  Linie  durch  Verkleinerung  der  wirksamen  Masse  der  Flüssigkeit  und 
der  reduzierten  Masse  des  Hebels  bei  Ilebolinstrumenten.  Bei  den  letzteren 
sind  möglichst  kurze  Hebel,  eventuell  Doppelhebel  anzuwenden.  Die  Ver- 
ringerung der  wirksamen  Masse  findet  ihre  Grenze  in  derjenigen  Masse, 
die  in  den  Kanülen,  die  im  allgemeinen  eng  sind,  enthalten  sein  müssen. 
Die  Röhrenverbindungen  können  im  übrigen  so  weit  gehalten  werden,  daß 
die  in  ihnen  enthaltene  wirksame  Masse  genügend  klein  ist.  Daß  auch 
hierfür  eine  Grenze  besteht,  wird  bei  der  Beschreibung  eines  optischen  Mano- 
meters von  der  höchsten  Güte  (Kap.  0)  gezeigt  werden.  Der  Endquerschnitt 
wird  bei  den  optischen  Manometern  möglichst  klein  gehalten  .siehe  S.  2.'i). 

Elastische  Verbindungen  sind  zu  vermeiden. 
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Für  die  Hebelmanometer  muß  der  rationelle  Querschnitt  gewählt  werden 

(s.  S.  24). 

Werden  diese  Vorschriften  befolgt,  so  ist  die  Güte  der  Manometer 
nicht  von  der  Empfindlichkeit  abhängig,  d.  h.  man  kann  ein  Vencnmnno- 
metcr  eben  so  gestalten,  wie  ein  arterielles  Manometer,  oder  wie  ein  Ven- 
trikelmauometcr.  Man  muß  nur  bei  den  Venendruckmessungen  die  Emp- 
findlichkeit vergrößern,  etwa  durch  Verringerung  der  Membranspannung 
oder  durch  Erhöhung  der  Hebel  Vergrößerung  usw.  Die  Schwingungszahl 
eines  derartigen  empfindlicheren  Manometers  wird  dann  entsprechend  ge- 
ringer sein  als  diejenige  des  weniger  empfindlichen  arteriellen  oder  Ven- 
trikelmanometers. 

Wie  sich  in  den  einzelnen  Kapiteln  zeigen  wird,  gelingt  es  so  Instru- 
mente zu  bauen,  welche  die  Druckschwankungen  des  tierischen  Kreislaufs 
mit  genügender  Treue  usw.  und  ohne  schädigende  Rückwirkung  aufschreiben. 
Ich  macho  hier  jedoch  auf  einige  Punkte  aufmerksam,  deren  Nichtbeachtung 
zu  der  großen  Verwirrung  in  der  Kreislaufliteratur  geführt  hat.  (Siehe 
„Arterienpuls".)  Allerdings  ist  ihre  Wichtigkeit  erst  durch  die  Ausbildung 
der  Theorie  der  Instrumente  erkannt  worden.  Die  Anforderungen  an  die 
Instrumente  sind  für  die  Registrierung  des  Drucks  an  den  zentralen  Stellen 
des  Kreislaufs  viel  größer  als  für  die  Registrierung  des  Drucks  in  den 
peripheren  Gefäßgebieten.  Und  vor  allem  sind  sie  weit  größer  für  die 
Registrierung  des  Drucks  bei  kleinen  Tieren  als  bei  großen  Tieren.  Jeden- 
falls muß  die  Schwingungszahl  des  Manometers,  die  eben  ausreicht,  die 
Druckschwankungen  bei  kleinen  Tieren  aufzusehreiben,  größer  sein  als  bei 
großen  Tieren. 
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Kapitel  f>. 
Das  Kolbenmanometer. 
A.  Dynamik  des  Kolbenmanometers. 

Unter  Kolbennianometor  verstehe  ich  (1904  t  einen  druckinessenden 
Apparat,  dessen  wesentlicher  Teil  aus  einem  Zylinder  besteht,  in  dem  sich  ein 
Kolben  luftdicht  bewegt.  Gegen  diesen  Kolben  drückt  eine  Spiralfeder  an, 
>o  daß  die  Exkursionen  des  Kolbens,  die  durch  ein  besonderes  Jlebolsystem 
vergrößert  werden,  den  Druck  in  dem  Zylinder  dos  Instruments  anheben.  Die 
wesentliche  Bedeutung  einer  theoretischen  Behandlung  dieses  Instruments, 
■las  ich  damals  neu  angegeben  hatte,  das  aber  (s.  Tigerstodt,  Ergebnisse 
\'M*  und  unten  schon  früher  benutzt  worden  war  (v.  Rolleston),  liegt 
darin,  daß  sich  die  Beziehungen,  die  zwischen  den  Bewegungen  des  Kolbens 
»amt  Hebel  einerseits  und  der  in  dem  Röhreusystem  des  Manometers  be- 
findlichen Flüssigkeit  andrerseits  bestehen,  viel  leichter  übersehen  lassen  als 
bei  dem  Hebel -Membranmanometer.  Im  Prinzip  liegen  die  Verhältnisse  gleich. 

Darin  liegt  die  historische  Bedeutung  meiner  Theorie  des  Kolbenmano- 
meters. Aber  sie  ist  auch  jetzt  noch  interessant,  nachdem  die  Behandlung 
'l«'r  praktisch  wertvolleren  Membranmanometer  und  schließlich  die  allgemeine 
Behandlung  aller  Membransysteme  durchzuführen  gelungen  ist.  Denn  die 
<rüte  des  Kolbenhebelmanometers  ist  .stets  grüßer  als  diejenige  der  Membran- 
manometer. »Sie  möglichst  zu  erreichen,  wird  das  Ziel  bei  der  Konstruktion 
der  Merubranmanometer  sein. 

Die  Theorie  des  Kolbenmanometers  läßt  sich,  wie  gesagt  viel  einfacher 
elementar  entwickeln  als  diejenige  aller  anderen  Manometer,  sie  ist  aber  jetzt 
Jim  elegantesten  auf  Grund  der  allgemeinen  Manometertheorie  durchzuführen. 

Danach  (s.  S.  S)  ist  die  Konstante  tj  gleich  dem  Elastizitätskoeffizienten 
»ler  Feder  des  Kolbenmanometers.  Die  Volumübersetzung  U  wird  r2.T.  Der 
VolumelastiziUitskoeftizient  E'  ist  //(i-.t)-.    Die  Druckempfindlichkeit  der 
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Kolbenkapsel  ist  y  =  T2jt;Tj  und  der  Koeffizient  <P  wird  zu  1.    Der  rationelle 

Querschnitt  (s.  Kap.  4B)  ist  gleich  1/  m,  •    Die  Schwingungdauer  wird 

f  M 

dann: 

t=c- nY7,Y~ji\^yc ») 


und  die  Güte  zu: 


45-4  yX«-M' 


Für  die  Schwingungdauer  und  die  Güte  gilt  dasselbe,  was  in  Kap.  4  gesagt 
worden  ist. 

Man  kann  auf  Grund  dieser  Erörterungen  die  maximal  erreichbare  Güte 
dos  Kolbenmanometers  bestimmen:  Für  eine  Hebellänge  von  10  cm  (bestes 
Material  des  Hebels  vorausgesetzt)  und  eine  wirksame  Masse  von  100  berechnet 
sieh  die  Schwingungszahl  eines  rationell  konstruierten  Kolbemnanometers  bei 
einer  Empfindlichkeit  von  1  cm  iür  100  mm  Hg  zu  3Ü  (s.  Frank  1904,  S.  494). 

Wenn  auch  das  Kolbenmanometer  trotz  seiner  theoretischen  Vorzüge 
(wenn  die  Masse  des  Kolbens  vernachlässigt  werden  kann)  wahrscheinlich 
nicht  zu  allgemeiner  Anwendung  für  die  Bestimmung  des  Drucks  im  Kreis- 
lauf kommen  wird,  so  ist  die  Entwicklung  seiner  Theorie  von  der  allergrößten 
Bedeutung  für  die  Behandlung  der  Hebel-Mebranmanomoter  gewesen. 


B.  Anwendungen  des  Kolbemnanometers. 

In  der  Technik  wird  es  als  Bestandteil  des  Indikators  der  Dampf- 
maschine verwendet.  Auch  ist  ein  derartiges  Instrument  bereits  für  die 
Bestimmung  des  Drucks  in  dem  Herzen  benutzt  worden,  nämlich  von  Kolle- 
ston (1887).  Das  Instrument  ist  von  Boy  angegeben  und  mit  Unterstützung 
von  H.  Darwin  ausgeführt  worden.  Es  bestoht  aus  einem  nach  den 
Maßen  der  Zeichnung  1  cm  weiten  Messingzylinder,  in  dem  ein  Hartgummi- 
kolben  von  etwa  2  cm  Länge  wasserdicht,  durch  Ol  eingeschniiert,  gleitet. 
(Im  Vorlauf  von  2 — 3  Stunden  dringen  nur  wenige  Tropfen  Flüssigkeit 
an  dem  Kolben  vorbei.)  Durch  die  Verrückung  des  Kolbens  wird  die 
elastische  Gegenschaft  einer  in  eigentümlicher  Weise  mit  ihm  verbundenen 
Torsionsfedor  geweckt.  Die  Bewegungen  des  Kolbens  werden  durch  einen 
Hebel  vergrößert  aufgeschrieben.  Leider  fehlt  es  an  jeder  Angabe  über  die 
Konstanten  des  Instruments.  Da  die  Höhrenverbindungen  sehr  kurz  waren 
(nach  der  Zeichnung)  und  die  Ventrikelkanülen,  die  hier  entweder  durch 
den  Vorhof  eingeführt  oder  direkt  durch  die  Ventrikelwand  oder  durch  die 
Brustwand  und  Ventrikelwand  in  den  Ventrikel  eingestoßen  wurden,  sehr 
weit,  alles  „um  die  Reibung  zu  verkleinern"  ! S.  240),  so  dürfte  dio  wirksame 
Masse  der  Flüssigkeit  für  sich  nicht  sehr  bedeutend  gewesen  sein.  Sie  wird 


1)  Die  Masse  des  Koll.ens  und  das  Gestände  wird  gegenüber  der  reduzierten  Masse 
des  Hebels  vernachlässigt. 
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aber  stark  vergrößert  durch  zwei  län- 
gere Schlauchverbindungen.  Außer- 
dem ist  die  Empfindlichkeit  des  In- 
struments relativ  sehr  groß.  Angaben 
über  Hebel  länge  oder  Hobelmasse 
sin«!  nicht  vorhanden.  Danach  dürfte 
■iie  Ktgenschwingungszahl  nicht  über 
3)  betragen  haben.  Aus  den  Ven- 
irikeidruckkurvcn  kann  sie  nicht 
ermittelt  werden,  da  das  anscheinend 
wegen  großer  Reibung  (höchst  para- 
dox, weil  die  Reibung  möglichst 
verkleinert  werden  sollte)  des  Kolbens 
stark  gedämpfte  Instrument  keine 
offensichtlichen  Eigenschwingungen 
bei  der  Aufzeichnung  ausführte. 

Mau  muß  sich  vorläufig  eines 
Urteils  der  mit  diesem  Instrument 
aufgeschriebenen  Kurven  enthalten, 
bis  exakte  Aufzeichnungen  vorliegen. 


Fig.  2. 

Kolbenmanoiueter  von  llolleston. 


o  Frank,  liK>4,  Theorie  des  Kollienmanometers.   Ztschr.  f.  Biologie  XLV,  S.  464. 
Kol  les  ton.  1MS7.  Observation»  on  tlie  endocardial  pressure.   Journal  of  physiology 
VI  II.  p.  234.' 


Kapitel  G. 

Ein  optisches  Manometer  von  maximaler  Güte.  N  =  180. 

Spiegelmanometer  sind  bis  jetzt,  soviel  ich  weiß,  nur  von  mir  an- 
gegeben ').  Ehe  ich  meine  Bestrebungen  diesen  Instrumenten  systematisch 
zuwandte,  habe  ich  daraufhingewiesen,  daß  ein  Manometer,  dessen  Membran- 
exkursionen direkt  oder  durch  Vermittlung  einer  Marke  —  eines  Stiftes  — 
Kritik,  S.  531)  photographiert  werden,  wahrscheinlich  keinen  Vorzug  hat 
vor  einem  solchen,  bei  dem  die  Bewegungen  eines  passend  konstruierten 
uiit  der  Membran  verbundenen  Spiegel*  photographiert  werden  («.  Der  Puls 
in  den  Arterien,  S.  469 1.  In  der  letztgenannten  Abhandlung  habe  ich  ein 
Spiegelmanometer  beschrieben,  das  die  Schwingungszahl  104  besitzt  (S.  472). 
Inzwischen  ist  es  mir  golungen,  die  Schwingungszahl  auf  180  zu  erhöhen,  so 
Loch,  wie  dies  voraussichtlich  bei  einem  optischen  Manometer  überhaupt 
möglieh  ist. 

Das  Manomoter  ist  in  der  Zeitschrift  für  Biologie  l'.MO)  beschrieben.  Es 
wird  hier  zunächst  gezeigt,  daß,  um  eine  Konstanz  seiner  Leistungsfähigkeit 
zuerzielen.  Schlauchverbindungen  vermieden  werden  müssen.  Sie  wirken  nach 

Ii  Ich  habe  schon  1SW  die  Spie*relapparate.  die  als  Teile  des  llcrzindikators 
(*.  unten i  dienen,  auf  der  Naturforscherversaiuinlung  zu  Miindien  demonstriert.  Hei  dem 
Volumscbreiber  und  dem  Manometer  war  das  Prinzip  der  „freien  Aolisen"  verwendet. 

Manometer  war  ein  Torsiona-Fedcrmanomcter. 
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der  Formel  (0)  Kap.  2  besonders  ungünstig,  wenn  der  Elastizitätskoeftizient 
E'  der  Manometermembran  sehr  hoch  ist.  Und  um  die  Güte  der  optischen 
Manometer  zu  erhöhen,  kann  man.  wenn  die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit 
auf  das  Minimum  herabgedrückt  ist,  nur  zu  einer  Erhöhung  des  Elastizitäts- 
koeffizienten, d.  h.  korrekter  zu  einer  Verringerung  des  Membranquerschuitts 
(s.  Kap.  4)  greifen.  Die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  in  dem  Manometer- 
system läßt  sich  nicht  beliebig  verringern,  weil  sich  ihr  wesentlicher  und  un- 
vermeidlicher Teil  in  der  engen  Kanüle  befindet.  Ferner  habe  ich  durch 
Berechnung  und  durch  das  Experiment  nachgewiesen,  daß  die  Ausdehnungs- 
fähigkeit der  Manometerröhron  bei  diesen  hohen  Elastizitätskoeffizienten 
schon  zu  beachten  ist;  vor  allem  aber,  daß  dann  die  Kompressibilität 
der  Flüssigkeit  eine  Rolle  spielt.  Man  darf  also  die  Weite  dor  Röhre 
nicht  über  ein  gewisses  optimales  Maß  gehenlassen.  (S.  Kap.  8.  Das 
<  Jptimum  liogt  für  E'  =  l."»0x  106  und  eine  wirksame  Masse  =  75  bei  einem 
Querschnitt  von  1,35  ein"2,  d.  h.  einem  Durchmesser  der  Röhre  von  1,3  cm.) 


Fifr.  :ia. 
Spie$relnianomcter. 


Auf  Grund  dieser  Erwägungen  kam  ich  zu  folgender  Konstruktion, 
deren  Prüfung  die  Richtigkeit  der  Überlegungen  unmittelbar  bestätigte 
(Fig.  3  a).  Die  Manometerröhre  ist  im  Prinzip  genau  so  gebildet  wie  bei 
dem  früheren  Spiegclmanometer  (..Arterienpuls"  S.  473).  Sie  besteht  aus  einein 
senkrecht  gestellten  kurzen  Röhrenteil  b.  an  dessen  unterem  Ende  sich  der 
Metallkonus  zur  Verbindung  mit  der  Kanüle  befindet.  Die  Röhre  b  wird 
nach  oben  durch  den  Hahn  c  verschlossen.  Diese  Vorrichtung  dient  zur 
Entfernung  der  Luftblasen,  die  bei  dem  Anschluß  der  Kanüle  in  der  Röhre 
b  aufsteigen.  Sie  werden  durch  die  Flüssigkeit,  die  aus  einem  kleinen 
Reservoir  von  der  Röhre  f  zuströmen  kann,  verdrängt.  An  die  Rühre  b 
schließt  sich  das  Hauptstück  d  an.  Es  geht  durch  einen  Knick  oder  durch 
eine  schief  abwärts  gerichtete  Neigung  in  den  senkrecht  gestellten  Röhren- 
abschnitt,  der  den  Munometerkörper  trägt,  über.  Der  Knick  oder  die  Neigung 
der  Röhre  d  soll  ermöglichen,  daß  die  Röhre  e  bei  längerem  Gebrauch  des 
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Manometers  mit  Flüssigkeit  gefüllt  bleibt,  ohne  daß  Luftblasen  eindringen 
können.  Auf  den  verschmälerten  Kopf  von  e  ist  die  enge  Manometerkapsol 
aufgekittet.  Sie  ist  mit  der  Gummimembran  luftblasenfrei  Uberbunden.  Das 
Eindringen  von  Luftblasen  bei  dem  Aufbinden  der  Membran  vermeidet  man 
sehr  einfach  dadurch,  daß  die  Röhre  e  bis  zum  obersten  Rand  mit  Flüssig- 
keit gefüllt  wird,  so  daß  ein  konvexer  Meniskus  entsteht.  Über  ihn  kann 
man  die  Membran,  ohne  daß  Luftblasen  dazwischen  treten,  leicht  aufbinden. 

Die  Röhre  e  trägt,  um  ihre  senkrechte 
Achse  drehbar,  ein  Gestänge,  an  dem  die 
Gabel  G  befestigt  ist  In  die  eine  ihrer  Zinken 
ist  eine  keilförmige  Vertiefung,  in  die  andere 
ein  Konus  zur  Lagerung  der  Spitzen  des 
Spiegelgestells  S  eingestanzt.  Die  Gabel  kann 
um  eine  horizontale  Achse  gedreht  werden, 
wodurch  die  Nullstellung  des  Spiegels  und  ^S«  3b- 

des  von  ihm  reflektierten  Lichtstrahls  in  der  Höhe  verändert  werden  kann. 

Die  Kanüle  und  ihre  konische  Dichtung  an  den  Manometerkörper  ist 
folgendermaßen  (s.  Fig.  3  b)  konstruiert. 

In  die  Röhre  b  des  Manometerkörpers  ist  ein  nach  unten  verlaufender 
Metallkonus  K  eingekittet.  An  ihn  kann  luft-  und  wasserdicht  der  Konus  K 
der  Kanüle  angeschlossen  werden.  Das  Zusammenpressen  der  beiden  Konusse 
wird  durch  zwei  Schrauben  S  bewirkt,  die  von  einem  Ring  herabhängen. 
Der  Riug  dreht  sich  über  einen  Vorsprung  des  Konus  dor  Manometerrühre. 
Durch  diese  Vorrichtung  wird  erreicht,  daß  die  Kanüle  im  beliebigen  Wiukol 
um  die  Achse  des  Konus  gedreht  werden  kann.  Die  Schraubenmuttern 
pressen  gegen  einen  Vorsprung  des  Kanülenkonus.  Dieser  Vorsprung  hat 
zwei  diametral  gegenüberstehende  Schlitze,  in  welche  die  Schrauben  von 
außen  eingelegt  werden  können.  Der  Kanülenkonus  geht  in  eine  nach  Be- 
darf gobogene  Röhre  R  über,  die  durch  einen  Hahn  H  verschlossen  werden 
kanu.  Auf  der  andern  Seite  des  Hahns  befindet  sich  ein  Röhrenstück,  an 
das  wiederum  die  eigentliche  Kanüle  konisch  angedichtet  werden  kann.  Alle 
Verbindungen  sind  so  gestaltet,  daß  im  Innern  keine  Vorsprüngo  entstehen, 
an  denen  Luftblasen  haften  könnten. 

Die  Dimensionen  des  Systems  sind  folgende: 

Lumen  der  Manometerröhro  1,55  cm  weit;  Höhe  des  Manometerkonus 
1.1:  untere  Öffnung  0,6  weit:  Länge  der  Röhre  b  bis  zur  Biegung  5,5;  Länge 
der  Hauptrühre  b  bis  zur  Biegung  unterhalb  e  31;  Höhe  des  Röhrenstücks 
e  1,5;  Durchmesser  0,5;  Höhe  der  Kapsel  0,35;  Weite  0,3  cm. 

Dimensionen  der  Kanüle: 

Durchmesser  der  Röhre  R  0,5  cm  (Lumen  durch  die  ganze  Röhre  und 
die  Hahnbohrung  gleich);  Länge  der  eigentlichen  Kanüle  in  dem  speziellen 
Fall  3,5  cm;  Lumen  0,3  cm. 

Der  Durchmesser  des  0,2  mm  dicken  Spiegels  beträgt  1  cm.  Sein  Ge- 
stell hat  die  früher  beschriebene  Gestalt1).  Es  besteht  aus  Aluminium,  die 
Hebellängo  ist  1  cm.  Das  auf  die  Membran  aufgeklebte  Glasplättchen  hat 
einen  Durchmesser  von  gut  2  mm  und  ist  knapp  0,2  mm  dick. 

Ii  Konstruktion  und  Durchrechnung  von  Kegistrierspiegeln.  Ztschr.  f.  Uiolo^io 
Bd.  46.  S.  433.  (*.  Bd.  I,  4) 

Tigerttedt,  Handb.  d.  phyt.  Methodik  11,4.  ,{ 
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Die  wesentliche n  Konstanten  des  Apparats  sind: 

1.  die  wirksame  Masse  M'  der  Flüssigkeit  (für  Wasser).  Sie  setzt 
sich  zusammen  aus  der  wirksamen  Masse  der  Manometerkapsel  =  5,0,  des 
Röhrenteils  o  =  7,2,  der  Röhre  d  =  19,3  und  des  Konus  =  1,5,  in  Summa 
M'  der  Manometerröhre  33,0,  ferner  der  Masse  der  Röhre  r  =  25,5  und  der 
Kanüle  =  49,5.  Danach  beträgt  die  wirksame  Masso  der  gesamten  Flüssig- 
keit 108. 

2.  Die  reduzierte  Masse  des  Spiegelsystems  m.  Sie  ist  nach  der 
Tabelle  Bd.  I,  4  Kap.  „Spiegel"  auf  höchstens  0,02  zu  schätzen. 

3.  Der  Elastizitätskoeffiziont  E'  der  Kapsel.  Sie  war  mit  einer 
Membran  von  0,25  mm  Dicke  bespannt  Der  Elastizitätskoeffizient  berechnet 
sich  daher  nach  der  Tabelle  2  S.  18  für  die  „Norraalspannung"  bei  0,3  cm 
Weite  zu  rund  150  Millionen.  Die  Rückwirkung  ist  entsprechend  dem 
hohen  E'  nur  sehr  gering:  V  für  100  mm  Hg  nur  0,9  cmm. 

4  Die  Empfindlichkeit  Sie  betrug  bei  einer  200 fachen  Vergrößerung 
2  cm  für  100  mm  Hg. 

Mit  diesem  Manometer  und  der  beschriebenen  Kanüle  erhielt  ich  in 
wiederholten  Vorsuchen  eine  konstante  Schwingungszahl  von  rund  180, 
die  mit  der  aus  M'  und  E'  berechneten  genügend  übereinstimmt.  (Ab 
Dezember  07  bestimmt.  Versuchsreihe  37.)  Die  Vorrichtung  funktioniert 
technisch  so  vorzüglich,  daß  auch  bei  wiederholtem  Löson  des  Konus  und' 
bei  verschiedenen  Blutdruckversuchon  dieselbe  Schwingungszahl  resultierte. 
Die  gewünschte  Konstanz  von  T  ist  also  erzielt. 

Man  kann  nun  leicht  den  Beweis  erbringen,  daß  auch  ein  Manometer, 
bei  dem  die  Exkursionen  der  Membran  rein  optisch  ohne  Hinzutreten  von 
Massen,  etwa  durch  Photographieren  der  Silhouette  der  Membran  oder  des 
Endes  eines  auf  die  Membran  aufgeklebten  Stifts  (eines  „Stiftiuanometers", 
s.  Kritik  S.  552),  festgestellt  werden,  keine  prinzipiellen  Vorzüge  vor  dem 
Spiegelmanomotor  hat,  denn  die  Schwingungszahl  dos  Spiegel-Membransysteins 
betlägt  über  700.  (Aus  der  Tabelle  S.  18  berechnet)  Nach  der  fabeile 
IV  S.  352  der  „Dynamik"  verringert  hier,  wo  die  Schwingungszahl  des 
Spiegels  rund  viermal  höher  ist  als  diejenige  des  Mombranflüssigkeits- 
systems,  das  Hinzutreten  des  Spiegels  die  Schwingungszahl  nur  um  3  %. 
Selbst  wenn  der  Hebelarm  auf  0,5  cm  verkürzt  wird,  wodurch  eine  400  fache 
Vergrößerung  erzielt  wird,  besitzt  das  Spiegelmerabransystem  noch  eine 
Schwingungszahl  von  400.  Die  Masse  de«  Spiegels  drückt  dann  dio  Schwin- 
gungszahl um  höchstens  10°'0  herab. 

Damit  ist  der  wichtige  Nachweis  geliefert,  daß  das  Spiogelmanometer, 
das  so  große  technische  Vorzüge  vor  den  im  strengen  Sinn  optischen 
Manomctorn  hat,  d.  h.  solchen,  bei  denen  die  Exkursionen  der  Flüssigkeit 
ohne  Hinzutreten  von  Massen  registriert  werden,  prinzipiell  theoretisch  seiner 
Güte  nach  nicht  hinter  diesen  zurücksteht.  Es  konzentriert  sich  die 
ganze  Frage  einer  weiteren  möglichen  Verbesserung  der  Manometer  darauf, 
zu  entscheiden,  ob  die  Leistungsfähigkeit  eines  rein  optischen  Manometers 
noch  weiter  erhöht  werden  kann.  Man  kaun  dies  als  ausgeschlossen  be- 
trachten. Sie  könnte  nur  durch  Vergrößerung  des  Elastizitätskoefnzionten 
des  Systems  erfolgen,  und  dies  ist  unmöglich.  Man  kann  wohl  leicht  den 
Elastizitätskoeffizienten  der  Membran  erhöhen,  oder  man  kann  zur  Registrie- 
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rung  die  Kompression  einer  in  eine  Kapillare  eingeschlossenen  Luftblase 
benutzen,  wie 'dies  von  Bayliss  und  Starling  1894  bei  ihrem  interessanten 
Verfahren  geschehen  ist.  (Ich  habe  das  E',  das  bei  ihrem  Manometer  wirkte, 
zn  4000  Millionen  berechnet,  BKritik"  S.  577.)  Abor  dies  hat  gar  keinen 
Nutzen,  denn  der  Vorteil  des  hohen  Elastizitätskoeffizienten ')  wird  durch 
die  Kompressibilität  irgendeines  Teils  des  Systems  zunichte  gemacht  Ich 
habe  schon  hervorgehoben,  daß,  wenn  man  zu  höheren  Elastizitätskoeffizienten 
schreiten  will,  schon  bald  die  Ausdehnungsfähigkeit  des  aus  Metall  oder 
Glas  gebildeten  Röhrensystems  in  Betracht  kommt.  Ferner,  daß  die  Kom- 
pressibilität der  Flüssigkeit  eine  Rolle  zu  spielen  beginnt,  und  zum  Schluß 
muß  man  beachten,  daß  in  diesen  Fällen  schon  minimale  Luftblason  eine 
Kompressibilität  erzeugen,  welche  die  Anwendung  von  so  hohen  Elastizitäts- 
koeffizienten vollständig  illusorisch  macht  Tatsächlich  stand  das  von  Bay- 
liss und  Starling  angewandte  spezielle  Modell  weit  an  Güte  hinter  dem 
von  mir  beschriebenen  zurück.  Ich  ziehe  also  den  Schluß,  daß  die  Lei- 
stungen des  von  mir  konstruierten  Manomoters  durch  keine  andere 
Konstruktion  wesentlich  überboten  werden.  Die  Bestrebungen  zur 
Verbesserung  der  Manometer  sind  an  ihrem  Ende  angelangt  Vorsuche  in 
dieser  Richtung  anzustellen,  erscheint  aber  auch  vorläufig  schon  deshalb 
unnötig,  da  mit  diesem  Manometer  die  Druckschwankungen  auch  in  den  zentralen 
Teilen  des  Kreislaufs  ohne  Korrekturen  aufgeschrieben  werden  können. 

Bajiins  u.  Starling,  On  the  form  of  the  intraventricular  and  aortic  pressure  curve 
obtained  bv  a  new  method.  Internat  Monatsschr.  f.  Anat  u.  Physiol.  XI,  S.  426, 
1894. 

0.  Frank  1910,  Ein  neues  Spiegelmanometer.   Ztschr.  f.  Biol.  Bd.  f»3. 


Kapitel  7. 
Die  Hebelmembranmanometer. 

A.  Dynamik  des  Hebelmanometer*. 

Die  Dauer  einer  Eigenschwingung  eines  solchen  Manometers  wird  be- 
rechnet auf  Grund  des  allgemeinen  Prinzips 

T=yT1'  +  T7 
8.  Gleichung  (1),  S.  312  der  Dynamik  u.  Kap.  4S.  24).    Sie  ergibt  sich  zu: 

2,^yMVM(M,.  +  2ml(n   C1) 

r2*(l  —  ö>) 

s.^leichung  (12)  u.  (13),  S.  316  Dynamik). 

1)  Theoretisch  hat  das  geschlossene  Flüssigkeitsmanometer  von  Bayliss  und  Star- 
ling überhaupt  keinen  Vorzug  vor  dem  Membranmanometer;  im  Gegenteil  ist  die  Güte 
dieses  letzteren  als  rein  optisches  konstruiert  höher,  denn  die  Güte  der  rein  optischen 

Manometer  ist  gleich  MT^.  d.  h.  umgekehrt  proportional  der  Volumübersetzung  U. 

Kap.  4.  Die  Volumübersetzung  ist  bei  dem  geschlossenen  Luftmanometer  =  rJn, 
bei  dem  reinen  Membranmanometer  ohne  Platte  rJn^.  Der  Kndquerschnitt  der  eigent- 
lichen Manometerkapsel  könnte  leicht  noch  wesentlich  kleiner  als  bei  dem  beschriebenen 
Spiegelmanometer  gemacht  werden. 

3* 
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Der  rationelle  Querschnitt  beträgt  (s.  Kap.  4B): 

1  —  ö* 

(s.  Gleichung  (16),  S.  317  Dynamik). 

Wird  dieser  Querschnitt  gewählt,  so  ergibt  sich  das  minimale  T  zu 

  4 

Tmin  =  2  Jt  y 2yTlvY m  M'  <p  (3) 

(s.  Gleichung  (17),  S.  318  d.  Dynamik). 

Vergleicht  man  diese  Formel  mit  der  entsprechenden  für  das  Kolben- 
manometer, so  sieht  man,  daß  die  minimalo  Schwingungsdauer  des  Hebel- 
manometers etwas  größer  als  diejenige  des  idealen  Kolbenmanometers  ist, 
oder  daß  die  Güte  um  den  Faktor 

V     l~dl     =  \[X    (s.  Gl.  (11)  S.  16)  (4) 

f  <l  +  *)l(J)    Y  9 

hinter  derjenigen  des  Kolbenmanometers  zurücksteht. 

Ferner  ist  aus  der  obigen  Beziehung  zu  entnehmen,  daß  der  günstigste 
Radius  für  die  Trommel  des  Hebelmanomoters  um  den  Faktor 

''4l.M  (5) 


V 


größer  als  bei  dem  Kolbenmanometer  ist. 

Die  Güte  des  Instrumentes  ist  bei  rationell  gewähltem  Querschnitt  nicht 
mehr  von  der  Empfindlichkeit  oder  der  Spannung  der  Membran  abhängig, 
ist  also  bei  gleicher  Masse  des  Hebels  und  wirksamer  Masse  der  Flüssigkeit 
für  oin  Venen-  oder  Arterionmanometer  gleich.    (S.  Kap.  4B.  Manometer.) 

Mit  dieser  Analyse  ist  die  Grundlage  für  die  rationelle  Konstruktion 
der  Manometer  gegeben. 

B.  Anwendungen  der  Membranmanometer  mit  Hebelregistrierung. 

Die  einfachen  Membranmanometer,  insbesondere  die  Gummimanoraeter 
mit  Hebelregistrierung  eignen  sich  vor  allem  für  solche  Versuchsreihen,  bei 
denen  Instrumente  von  stark  wechselnder  Empfindlichkeit  angewendet  werden 
sollen.  Wenn  hierbei  die  wirksamen  Massen  der  Flüssigkeit  nicht  allzusehr 
verschieden  sind  (etwa  durch  vorschiedon  weite  und  lange  Kanüle  hervor- 
gerufen), ändert  man  die  Empfindlichkeit  am  besten  durch  Veränderung  dor 
Spannung  bzw.  der  Dicke  der  Gummimembran,  da  die  Güte  nicht  von  der 
Empfindlichkeit,  sondern  nur  von  den  Massen  des  Systems  abhängt,  wenn 
der  rationelle  Querschnitt  gewählt  ist  (s.  Formel  (2)).  Die  Güte  läßt  sich, 
wenn  eine  Empfindlichkeit  von  1  cm  Ausschlag  für  100  mm  Hg.  orreicht  wird, 
so  weit  steigern,  daß  die  Schwingungszahl  etwa  30 Sek.  bei  einer  Hebel- 
länge von  10  cm  beträgt  (Theorie  des  Kolbenmanometers  S.  474).  Wird  eino 
größere  Empfindlichkeit  verlangt,  so  reduziert  sich  die  Schwingungszahl 
entsprechend.  Bei  kürzerer  Hebellänge  kann  eine  größere  Schwingungszahl, 
wie  bei  dem  in  dem  nächsten  Kapitel  behandelten  Federraanometer  nachge- 
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wiesen  wird,  erreicht  werden.  Die  Güte  des  reinen  Menibranmanonieters 
ist  stete  etwas  größer  als  diejenige  des  Federmanometers  (und  etwas  geringer 
als  diejenige  des  idealen  Kolbenmanometers). 

Das  Merabranmanometer  bat  gegenüber  dem  idealen  Kolbenmanometer 
und  dem  richtig  konstruierten  Federmanometer  den  Nachteil,  daß  es  wegen 
der  Inkonstanz  der  Gummielastizität  (Nachdehnung)  häufig  geeicht  werden 
muß  und  daß  die  Eichungen  aus  demselben  Grund  unsicher  sind.  Man  hat 
deshalb  (Cowl,  Gad,  v.  Frey  s.  Kap.  16)  die  Gummimembran  durch  eine 
Metallmembran  ersetzt.  Diese  Manometer  sind  bis  jetzt  noch  nicht  nach 
den  Grundsätzen  der  Theorie  geprüft.  Daß  sie  voraussichtlich  an  Güte  hinter 
den  Gummimembranmanometeru  zurückstehen,  wird  in  dem  nächsten  Kapitel 
erörtert. 

Konstruktionen  von  reinen  Gummimembran manometern  mit  Übertragung 
durch  inkompressible  Flüssigkeit  sind  von  Hürthle  (1888)  veröffentlicht 
worden.  Auch  ich  habe  sio  bei  vielen  Untersuchungen  angewendet.  Daß 
die  tatsächliche  Güte  dieser  Instrumente  bis  jetzt  wesentlich  hinter  der  er- 
reichbaren zurückstand,  habe  ich  in  der  Abhandlung  „Arterienpuls"  plausibel 
zu  machen  versucht  (s.  Kap.  10).  Hürthle  bat  an  seinem  Instrument  einen 
sinnreich  konstruierten  Abszissenschreiber  angebracht. 

Er  hat  ferner  später  (1890  ff.)  sein  Instrument  stark  gedämpft  und  glaubte 
hierdurch  die  Wirkung  der  Eigenschwingungen  des  Instrumentes  aufzuheben. 
(Daß  dies  nicht  möglich  ist,  geht  aus  Bd.  I,  4  und  Kap.  4  hervor.) 

Um  eine  gleichmäßige  Spannung  der  Gummimembran  zu  erreichen,  hat 
Hürthle  eine  komplizierte  Vorrichtung  angegeben,  die  er  aber  später  (1890) 
durch  ein  einfaches  Verfahren:  Aufzeichnung  von  kreisförmigen  Ringen 
ersetzt  hat  (s.  S.  17). 

Von  Ishihara  (1903)  ist  ein  von  F.  Scjhenck  angegebener  „für  Unter- 
richtszwecke vereinfachter  Gummitonograph*  beschrieben  worden. 

Frank.    „Dynamik"  S.  316. 

Hürthle  1888.  Beiträge  zur  Hämodynamik.  1.  Zur  Technik  der  Untersuchung  des  Blut- 
drucks.   Pflügers  Arch.  43,  S.  399. 

Ishihara  1903.  über  einen  für  Unterrichtszwccko  vereinfachten  Gummitonographen. 
Pflügers  Arch.  97,  S.  429. 


Kapitel  8. 

Das  Federmanometer. 

(Hebelinstrumont  und  optisches  Instrument.) 

A.  Theorie. 

Nicht  so  einfach,  aber  ebenso  vollständig  wie  das  Membranhebelmano- 
meter  läßt  sich  das  praktisch  äußerst  wichtige  Federmanometer  behandeln. 
Kin  derartiges  Instrument  ist  zuerst  von  Fick  unter  dem  Namen  Flaehfoder- 
ruanoraeter  angegeben  worden.  Das  Manometer,  das  hier  behandelt  werden 
«oll.  stimmt  im  Prinzip  mit  dem  Fickschen  Überoin,  d.  h.  die  hauptsäch- 
liche Druckwirkung  erfolgt  bei  ihm  auf  eine  mit  der  den  Kapselraum  des 
Manometers  abschließenden  dünnen  Gummimembran  vorklebte  Platte  (s.  Fig.  5 
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S.  48).  Gegen  diese  Platte  drückt  eine  Feder,  deren  Exkursionen  durch  einen 
Hobel  vergrößert  aufgeschrieben  werden.  Die  elastische  Kraft  der  Feder  kann 
durch  Torsion  oder  durch  Biegung  erzeugt  sein.  Für  die  theoretische  Behand- 
lung des  Instrumentes  ist  es  gleichgültig,  welche  Beanspruchung  gewählt  wird. 

Auch  das  Ilohlfedermanometer  läßt  sich  theoretisch  behandeln.  Seine 
maximale  Leistungsfähigkeit  dürfte  aber  stets  hinter  derjenigen  des  Flach- 
federmanometers zurückbleiben,  vor  allen  Dingen  deshalb,  weil  seine  wirksame 
Masse  wegen  der  Enge  des  Hohlraums  groß  werden  muß  (s.  Kap.  10). 

Wenn  K  den  Modul,  Biegungs-  oder  Torsionsmodul,  der  Feder,  f  den 
Ausschlag  der  Platte  bedeutet,  so  wird  die  Empfindlichkeit  zu: 

f_  rHl-d*)x 
p  7e~4S;r+2El^ 

(Gl.  19  S.  319  d.  „Dynamik«). 

Bei  der  Konstruktion  des  Fedormanometers  verfolgt  man  die  Absicht, 
die  wechselnde  und  unvollkommene  Elastizität  des  Kautschuks  der  Membran- 
manometer durch  die  Elastizität  von  Metallen  zu  ersetzen.  Die  Kautschuk- 
membran des  Federmanometers  soll  eigentlich  nur  zur  Abdichtung  dienen. 
Im  extremen  Fall  wird  dann  das  Fodermanometer  mit  dem  idealen  Kolben- 
manometer prinzipiell  identisch.  Die  Abdichtung  der  Platte  durch  die 
Gummimembran  setzt  die  Güte  des  Federmanometers  unter  diejenigo  des 
Kolbenmanoraeters  herab,  wie  aus  den  folgenden  Formeln  hervorgeht 

Um  zifformäßig  den  Anteil  der  Gummielastizität  an  den  Leistungen  des 
Fedormanometers  festzustellen,  führe  ich  das  Verhältnis  n  ein,  das  den  Anteil 
der  Gummielastizität  an  der  Empfindlichkeit  des  Federmanometers  ausdrückt. 
Es  ist  nach  der  Formel  für  die  Empfindlichkeit  sinngemäß  durch  folgende 
Beziehung  definiert  (s.  d.  vorhergehende  Formel). 

nKl(d) 

(Gl.  20.  S.  320  d.  Dynamik). 

Setzt  man  diesen  Wert  für  S  in  die  Formol  für  die  Empfindlichkeit 
ein,  so  erhält  man  den  wichtigen  Ausdruck 

{__  tHI—6*)x  m 

p  ~7e—  2El/l\(l+iO 

(Gl.  21  d.  Dynamik). 

Über  die  Abhängigkeit  der  Empfindlichkeit  von  d  sind  die  Überlegungen 
S.  320  der  Dynamik  zu  vergleichen. 

Der  Elastizitätskoeffizient  E'  ergibt  sich  zu 

K'  =  4E*»(l  +  n)n   (3) 

Hjr2(l+<*2)2(¥>  +  n0>—  1) 

(Gl.  2i>  der  Dynamik). 

Die  Größe  <p  siehe  Kap.  3  (11) 
Der  Elastizitätskoeffizient  //  wird  zu: 

i7  =  (l+n)E  (4) 

(Gl.  27  der  Dynamik). 
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Nach  Kap.  2  S.  8  ist 

U2  E'  =        V  +J°  V  -  1  (4a) 

//  u 

Die  Schwingungszeit  für  das  Federmanometer  wird  zu 


'—KS 


+   -  m   (5) 

+  E(l+n) 

GL  28  der  Dynamik). 

Für  einen  bestimmten  Querschnitt  wird  T  wie  bei  dem  Kolben-  und 
dem  Hebelmanometer  zu  einem  Minimum.  Nach  einer  entsprechenden  Um- 
formung der  letzten  Formel  ergibt  sich  dieser  rationelle  Querschnitt  durch 
Differentiation  zu: 


(6) 


(Gl.  .30  der  Dynamik). 

Es  ist  also  derselbe  Wert  wie  bei  dem  Kolbenmanometer  nur  mit  einem 
Faktor  F  multipliziert.  Seine  Größe  hängt  von  n  und  ö  in  komplizierter  Weise 
ab.  Eine  Reihe  wichtiger  Werte  dieses  Faktors  findet  sich  in  der  Tabelle  2 
am  Schlüsse  der  zitierten  Abhandlung  zusammengestellt 


F  =   ^  l/        u  2<P    1/  1 


(6a) 


Die  minimale  Schwingungsdauer  wird  für  einen  derartigen  rationellen 
Querschnitt 

 4 

Tmin  =  2jr/2>r'v/m"M'#   (7) 

■  Gl.  31  der  Dynamik). 

Der  Wert  für  die  Schwingungsdauer  ist  ebenso  wie  bei  dem  Hebel- 

U2E' 

membranmanometer  bis  auf  die  vierte  Wurzel  eines  Faktors  #  — — 

.  v 

der  Schwingungsdauer  des  Kolbenmanometers  gleich.  Die  Werte  für  diesen 
Faktor  sind  in  der  Tabelle  3  der  Dynamik  zusammengestellt.  Man  sieht 
aus  ihr,  daß,  je  mehr  man  die  Gummielastizität  gegenüber  derjenigen  der 
Feder  zurücktreten  läßt,  um  so  länger  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen 
die  Schwingungsdaucr  wird.  Li  demselben  Verhältnis  bleibt  die  Güte  des 
Federmanometers  hinter  derjenigen  des  reinen  Membranmanometers  zurück. 
Wie  sich  in  dem  folgenden  ergeben  wird,  steht  die  Güte  des  Fedennano- 
metere  bei  rationeller  Konstruktion  nicht  sehr  weit  hinter  derjenigen  des 
Membranhebelmanometers  zurück,  im  Gegenteil  wird  sich  zeigen,  daß  man 
nach  seinem  Prinzip  die  beste  Konstruktion  eines  Blutdruekmauometers  ent- 
werfen kann.  Seine  Leistungen  werden  wesentlich  nur  von  dem  optischen 
Manometer  tibertroffen,  dosson  Verwendbarkeit  aber  immerhin  gegenüber 
der  Hebelregistrierung  beschränkt  ist 

Die  Güte  des  Fedcrmanomcters  für  die  rationell  gewählte  Volumüber- 
setzung oder  den  rationellen  Querschnitt  wird: 

vi 

U  "  8  *"»  Ym  M'  *  =  45-4  /L  </  M'  <P {S) 
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Wie  ich  im  Kap.  6  S.  31  erwähnt  habe,  ist  das  zuerst  konstruierte 
optische  Manometer  ein  Torsionsfedermanometer  gewesen,  das  aber  vor 
der  Entwicklung  der  Theorie  konstruiert  worden  war.  Es  ist  natürlich  jetzt 
leicht  möglich,  ein  derartiges  Instrument  auf  Grund  der  Theorie  zu  bauen. 
Ich  glaube  aber  kaum ,  daß  sich  seine  Ausführung  als  vorteilhaft  er- 
weisen wird.  Seine  Güte  steht  unter  allen  Umstanden  hinter  derjenigen 
des  Membranspiegelmauometers  zurück.  Die  letztere  Konstruktion  erlaubt 
eine  viel  bessere  Adapticrung  an  die  Forderungen  der  Theorie.  Ein 
optisches  Manometer  wird  immer  nur  zu  ganz  bestimmten  Zwecken  ange- 
wandt werden.  Dann  spielt  aber  eine  besondere  Eichung  des  Instrumentes 
keine  Holle. 

B.  Vorzüge  des  Federmanometers. 

Von  .1.  Petter  und  mir  ist  ein  Federmanometer  mit  Hebelschreibung 
konstruiert  worden,  desson  Konstruktion  der  entwickelten  Theorie  folgt. 

Ein  für  gewöhnliche  Blutdruckversuche  bestimmtes  Instrument 
sollte  eine  möglichst  konstante  leicht  bestimmt  herstellbare  Empfind- 
lichkeit erhalten,  so  daß  es  nur  zu  genaueren  Bestimmungen  geeicht  zu 
werden  braucht. 

Diese  Bedingung  wird  von  den  Metallmembranmanometern,  wie  sie  von 
Gad  und  Cowl  zuorst  angewandt  worden  sind,  angenähert  erfüllt.  Gegen 
den  Ausbau  dieses  Manometertypus  sprechen  aber  gewichtige  Bedenken. 
Die  Motallmombran,  dio  hauptsächlich  auf  Biegung  beansprucht  wird,  muß 
gewellt  hergestellt  werden,  damit  die  nötige  Empfindlichkeit  erreicht  wird. 
Auch  dann  muß  die  Fläche  der  Metallmembran  aus  demselben  Grunde  noch 
relativ  groß  soin.  Beide  Momente  bedingen  einen  niedrigen  Elastizitäts- 
koeffizienten  E\  Ferner:  Die  Massenwirkung  dos  Hebels  wird  bei  den 
Membraninstrumenten  wesentlich  durch  die  starre  Platte  verringert,  die  im 
Zentrum  der  Membran  angebracht  wird.  Dies  ist  bei  den  Metallmombran- 
mauometern  unmöglich,  weil  die  Empfindlichkeit  zu  sehr  herabgesetzt  würde. 
Und  zum  Schluß  ist  der  Ausschlag  des  Instrumentes  dem  einwirkenden 
Druck  nicht  proportional  I.Taquet  1908),  vermutlich,  weil  die  Wellung  bei 
steigenden  Drucken  nach  und  nach  aufgehoben  wird  und  die  Membran  in 
eine  andero  Form  übergeht.  Die  Verwendung  dieses  Materials  schränkt 
also  die  Konstruktionsmöglichkoiten  so  außerordentlich  ein,  daß  dio  höchste 
Güte  der  Instrumente  nicht  erreicht  werden  kann. 

Auf  der  anderen  Seite  besitzen  die  reinen  Gummimanometer,  bei  denen 
der  einwirkende  Druck  aus  der  Deformation  einer  Gummimeinbran  bestimmt 
wird,  selbstverständlich  eine  starke  Inkonstanz  der  Empfindlichkeit,  die  teil- 
weise durch  das  Material  bedingt  ist,  aber  auch  davon  herrührt,  daß  es 
ganz  unmöglich  ist,  der  Membran  jedesmal  die  gleiche  Spannung  zu  er- 
teilen. Sio  müssen  also  stets  geeicht  werden.  Außerdem  dehnt  der  Gummi 
in  hohem  Maße  nach.  Im  übrigen  gestattet  das  Material  eine  beliebige  Wahl 
der  Konstanten.  Seine  Güte  ist,  abgesehen  von  dem  idealen  Kolbonmano- 
meter, die  höchst  erreichbare,  höher  als  diejenige  des  Manometertypus,  den 
wir  gewählt  haben  und  jetzt  beschreiben. 

Aus  diesen  Gründen  haben  wir  uns  für  einen  Federmanometer  von  dem 
Typus  des  F  ick  sehen  Flachfedormanometers  entschieden. 
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C.  Wahl  der  Konstanten. 

Bei  der  Konstruktion  des  Federmanometers  verfolgt  man  die  Absicht, 
die  wechselnde  und  unvollkommene  Elastizität  des  Kautschuks  der  Mem- 
branmanometer  durch  die  Elastizität  von  Metallen  zu  ersotzen.  Die 
Gummimembran  des  Fodermanomotors  soll  eigentlich  nur  zur  Abtlichtung 
dienen  (s.  oben  S.  38),  d.  h.  sio  soll  für  die  Empfindlichkeit  nicht  wesentlich 
in  Betracht  kommen.  Man  müßte  sie  eigentlich  so  dünn  wie  möglich  wählen, 
wenn  nicht  dadurch  die  Güte  des  Instruments  geschädigt  würde  (s.  oben  S.  39). 
Man  muß  daher  ein  Kompromiß  eingehen.  Setzt  man  fest,  daß  der  Anteil 
der  Feder  an  der  Empfindlichkeit  90  %  und  derjenige  der  Gummimembran 
10%  beträgt,  so  ist  die  Inkonstanz  der  Empfindlichkeit  vollständig  aufge- 
hoben: denn,  wenn  man  nur  die  Dicke  der  Gummimembran  entsprechend 
•lieser  Bedingung  auswählt,  kann  man  es  leicht  erreichen,  daß  sie  bis  auf 
10 %  Abweichung  immer  dieselbe  Spannung  erlangt  (s.  S.  17).  Dann 
ist  aber  die  Inkonstanz  auf  den  zehnten  Teil  von  10%,  d.  h.  auf  1  %  herab- 
jredrückt.  Die  Güte  wird  nur  unwesentlich  verringert,  vorausgesetzt,  daß 
das  Verhältnis  des  Plattendurchmessers  zu  dem  Kapseldurchmesser  genügond 
groß  ist.  Wir  haben  für  dieses  d:0,8  gewählt.  Ein  größeres  macht  zu 
starke  Deformationen  der  Membran  notwendig.  Eine  weitere  Herabsetzung 
des  Anteils  der  Membran  an  der  Empfindlichkeit  führt  zu  einer  starkon 
Verminderung  der  Güte  (s.  oben  S.  39). 

Die  Güte  des  Instrumentes  ist  nach  Formel  (8)  der  Theorie  nach 
•Uesen  Festsetzungen  nur  noch  von  der  wirksamen  Masse  der  Flüssig- 
keit und  der  Masse  des  Hobels  (hft)  abhängig,  wonn  der  Hebel  in 
seiner  ganzen  Länge  die  spezifische  Masse  //  hat.  Dio  wirksame  Masso  der 
Flüssigkeit  kann,  weil  sich  ihr  Hauptteil  in  der  Kanüle  befindet,  nicht  unter 
ein  gewissos  bestimmtes  Maß  herabgedrückt  werden.  Die  Momente,  die  für 
ihre  Größe  bedeutungsvoll  sind,  sind  in  Kap.  2  erörtert  worden.  Wir  nehmen 
•  lie  Gesamtmasse  zu  rund  100  an. 

Die  Masse  des  Hebels  ist  proportional  seiner  Länge.  Der  Hebol  muß 
so  kurz  wie  möglich  genommen  werden  (s.  Bd.  1, 4).  Um  mit  einem  so  kurzen 
Hebel  die  nötige  Empfindlichkeit  ohne  zu  starke  Exkursionen  der  Membran- 
platte zu  erreichen,  muß  die  Hebelvergrößerung  sehr  stark  gewählt  werden. 
In  unserem  Falle  (s.  unten)  zu  etwa  100 fach.  Wie  von  dem  einen  von  uns 
Petter)  gezeigt  worden  ist,  kann  man  die  technischen  Schwierigkeiten  einer 
derartigen  Bedingung  durch  Anwendung  eines  Doppelhebels  umgehen,  ohne 
daß  die  reduzierte  Masse  dieses  Systems  wesentlich  größer  als  diejenige  des 
einfachen  Hebels  würde  (s.  Bd.  1, 4).  Bei  der  Konstruktion  dieses  Doppelhebels 
kamen  uns  «lie  Erfahrungen,  die  wir  boi  der  Ausbildung  der  ähnlichen  Kon- 
struktion unseres  Sphygmographen  gemacht  hatten,  sehr  zu  statten  und  er- 
sparten uns  mühevolle  Experimente. 

Nach  diesen  Ausführungen  bestimmt  die  Länge  des  Hebels  die  Kon- 
struktion dos  ganzen  Systoms.  .To  kürzer  die  Hebellänge  ist,  um  so 
störender  wird  die  Registrierung  der  Ordinaten  als  Kreisbögen.  Man  wird 
nicht  unter  eine  Hebellänge  von  f>  cm  herabgehen.  Bei  einer  Exkursion 
der  Schreibspitze  von  3  cm,  wie  sio  bei  Blutdruckbestimmungen  vorkommen, 
tritt  dann  freilich  die  Bogennatur  der  Ordinaten  schon   deutlich  hervor. 
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Durch  Anbringen  von  Zeitmarken  oder  Konstruktion  eines  geeigneten  Talons 
kann  man  diesen  Übelstand  so  weit  vermindern,  daß  er  nicht  mehr  störend 
wirkt.  Jedenfalls  wird  man  den  Vorteil  einer  kurzen  Hobellänge  deshalb 
nicht  aufgeben  wollen. 

Einem  solchen  kurzen  Hebel  kann  man,  wio  gesagt,  eine  sehr  geringe 
mittlere  Masse  gobon,  ohne  daß  dynamische  Durchbiegungen  (Erzitterungeu ) 
stören  würden  (s.  Bd.  1,4).  Wir  haben  einen  Hebel  gewählt,  der  nur  0.002  mg 
Masse  pro  Zentimeter  Länge  besitzt.  Setzt  man  nun  als  nonnale  Empfind- 
lichkeit fest:  1  cm  Ausschlag  für  100  mm  Quecksilber,  so  sind  alle  Größen 
des  Instruments  gemäß  der  Theorie  bestimmt,  wenn  der  rationelle  Ra- 
dius fUr  die  Größe  der  Membran  gewählt  wird  (s.  S.  24  u.  S.  39). 

Sämtliche  Manometer  mit  diesen  Konstanten  besitzen  die  nämlicbe 
Schwingungszahl  und  den  gleichen  Volumelastizitätskoeffizienten  E\ 

Wenn  die  Hebellänge  L  =  5,0,  die  spezifische  Masse  p  =  0,002,em,  yT  die 
Empfindlichkeit  ^7,5xlO-6,  d.  h.  1  cm  Ausschlag  für  100  mm  Hg,  n  d.  h. 
der  Anteil  der  Gummimembran  an  der  Empfindlichkeit  =0,1,  6  das  Ver- 
hältnis des  Plattenradius  zum  Membranradius  =  0,8  und  die  wirksame  Masse 
M'  — 100  ist,  wird  T  nach  der  Forniel  (7) 


und 


E'  =  8^f  -21,3x10« 


(s.  Formel  (31)  der  „Dynamik"). 

Die  übrigen  Konstanten  berechnen  sich  bei  gegebenein  Trommelradius 
nach  folgenden  Beziehungen 


/3M'  (r^)^E' 
.//IV        *'     F,(l  +  n) 


Elastizitätskoettizient  der  Feder;  für  die  Spannung  oder  Dicke  der  Membran 

Wir  haben  in  einer  Tabelle  der  Abhandlung  (1910)  dio  Größen  dieser 
Konstanten  zusammengestellt,  die  sich  ergeben,  wenn  man  dem  Radius  die  in 
der  ersten  Spalte  angegebenen  Werte  beilegt. 

Aus  diesen  Typen  kann  man  die  technisch  am  besten  auszuführende 
auswählen  (s.  S.  25).  Die  Vergrößerung  v  wird  man  nicht  zu  stark  nehmen 
dürfen,  weil  sonst  die  kurzen  Hebelarme  zu  klein  werden.  Die  Spannung 
der  Membran  wird  ebenfalls  nicht  zu  groß  sein  dürfen.  Wir  habon  uns  ent- 
schieden, der  Tromniol  einen  Durchmesser  von  0,9,  genauer  0,89  cm,  zu 
geben  Typus  3  der  Tabelle).  Die  Dicke  der  Membran  muß  dann,  um  die 
geforderte  Spannung  zu  erhalten,  (s.  S.  18)  0,2  mm  betragen.  Dio  Ver- 
größerung wird  93,5,  sie  läßt  sich,  wie  jetzt  gezeigt  wird,  leicht  bewerkstelligen. 

Die  Güte  des  Instrumentes  hängt  im  übrigen  nicht  davon  ab,  wie  die 
Empfindlichkeit  erzielt  wird,  ob  durch  Vergrößerung  der  Membranexkursion 
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oder  durch  Erhöhung  der  Hebelvergroßerung,  sobald  man  nur  für  den  Durch- 
messer der  Membran  den  optimalen  wählt  (s.  S.  25). 

Wie  oben  S.  H8  gezeigt  worden  ist,  ist  es  für  die  theoretischen  Eigen- 
schaften des  Systems  ganz  gleichgültig,  ob  man  die  elastische  Kraft  der 
Feder  durch  Torsion  oder  Biegung  erzeugt  Da  es  ziemlich  große  Schwierig- 
keiten macht,  eine  Torsionsfeder  durch  Lötung  gut  zu  fixieren,  da  außerdem 
die  Federkraft  einer  Torsionsfeder  aus  den  Dimensionen  sich  nicht  so  genau 
abmessen  läßt,  da  ferner  nach  unseren  Versuchen  eine  kaum  vermeidliche 
Beanspruchung  der  Torsionsfeder  auf  Biegung  stattfindet  und  die  Verbin- 
dung des  von  der  Feder  ausgehenden  Hebels  mit  der  Platte  Schwierigkeiten 
bereitet,  haben  wir  eine  Flachfeder  gewählt,  ähnlich  wie  bei  dem  Fick- 
scben  Flachfedermanometer. 

Da  der  kurze  Hebelarm  des  ersten  Hebels  wegen  der  notwendigen 
Vergrößerung  sehr  kurz  sein  muß,  würde  die  Feder  nur  kurz  sein  dürfen 
and  die  ganze  Konstruktion  zu  sehr  zusammengedrängt  werden,  wenn  man 
nicht  eine  besondere  Konstruktion  der  Feder  vornehmen  würde  (s.  Fig.  4a). 
Die  Flachfeder  ist  nämlich  an  der  einen  Seite  festgeklemmt  und  schlägt 
gegen  einen  in  einer  gewissen  Entfernung  von  dieser  Stelle  befindlichen 
Anschlag. 

Die  ideale  Achse,  um  die  sich  die  Feder  bei  der  Biogung  dreht,  läßt 
sich  nach  folgenden  Formeln  (Frank)  bestimmen. 
Die  Erhebung  am  Ende  der  Feder  f  ist: 

.     _P'4a»  +  3a*l» 
12  KÖ 

her  Erhebungswinkel  des  Federendes: 

-  P  (2  a»  +  a  b) 
~4E«  ' 

Die  fingierte  Achse,  um  die  sich  die  Feder  bei  der  Riegung  dreht,  liegt  bei 

f       4  a»  -h  3  a  b 
X=tano  3(2a-fb) 

(Länge  der  freien  Feder  —  a-+-b.  Entfernung  des  Anschlags  von  der  Einklemmung 
=-b,  0=-das  Trägheitsmoment  des  Federquerschnittes,  P  =  am  Ende  der  Feder  wir- 
kende biegende  Kraft,  f  —  Exkursionen  an  dieser  Stelle). 

D.  Vorausberechnung  der  Leistungen  des  projektierten  Federmanometers. 

Nach  dem  oben  Gesagten  besitzt  das  projektierte  Federmanometer  eine 
Empfindlichkeit  von  1  cm  Ausschlag  für  100  mm  Quecksilber.  Die  Schwin- 
gungszahl belauft  sich  auf  51,7  in  der  Sekunde. 

Die  Güte  wird  nach  der  Formel  (8)  berechnet.  Danach  steht  Bie  um 
9%  hinter  derjenigen  eines  Kolbenmanomcters,  das  dieselbe  wirksame  Masse 
und  dieselbe  Hebellängo  besitzt,  zurück.  Da  ein  Gummimanometer  mit 
denselbon  Konstanten  eine  um  etwa  2,5  °/0  geringere  Güte  als  das  ideale 
Kolbenmanometer  besitzt  (S.  36  und  Tabelle  I  der  „Dynamik"),  ist  die 
Güte  des  projektierten  Federmanometers  nach  der  Theorie  um  6,5  °/0  geringer 
als  diejenige  eines  rationell  konstruierten  Gummimanometers.  Diese  Differenz 
ist  so  gering,  daß  man  ihr  zuliebe  nicht  die  in  der  Einleitung  geschilderten 
Vorteile  des  Federmanometers  aufgeben  wird. 
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Die  Rückwirkung  des  Instruments  ist  sehr  klein.  Da  die  dynamische 
Korrektur,  wie  sich  aus  den  Kreislaufversuchen  ergibt,  und  damit  auch  die 
dynamische  Rückwirkung  für  das  Instrument  unbedeutend  ist,  so  läßt  sich  die 
Rückwirkung  aus  den  statischen  Konstanten,  hier  aus  dem  Volumelastizitäts- 
koeffizienten, eindeutig  bestimmen.  Sie  besteht  für  100  mm  Quecksilber  in 
einer  Volumverschiebung  von  6  cmm. 

E.  DaB  neue  Manometer. 

So  sind  wir  zur  folgenden  Konstruktion  l)  gelaugt  (s.  die  nebenstehende 
Zeichnung).  Den  Grundkörper  des  Manometers  bildet  eine  Glasröhre,  von 
derselben  Art,  wie  sio  in  Kap.  16  angegeben  ist.  Auf  der  Seite  e  dieser 
Röhro,  die  hier  in  die  mit  ihr  gleich  weite  Manometerkapsel  ausläuft,  sitzt 
ähnlich,  wie  hei  dem  dort  gezeichneten  Spiegelmanometer  der  Spiegelträger 


vi 

Fig.  4n. 
Kopf  des  FedermanomeUrs. 

angebracht  ist,  der  Hebelapparat.  Sein  Grundteil  ist  ein  Ring  R,  der  um 
diese  Seitenröhre  evtl.  gedreht  werden  kann,  für  gewöhnlich  aber  festgestellt 
ist.  Von  diesem  Ring  geht  nach  rückwärts  ein  Arm  aus,  an  dem  die  Feder 
und  der  1.  Hebelarm  befestigt  ist.  Die  Feder  ist  4  mm  breit  und  0,2  inm 
dick.  Sie  ist  in  ihrem  Träger  durch  Schrauben  unverrückbar  festgeklemmt 
und  schlägt  nach  oben  gegen  den  Anschlag  a.  Der  Anschlag  bosteht  aus 
einer  Schraube,  die  in  der  Richtung  der  Feder  verschoben  werden  kann, 
damit  die  nötige  Empfindlichkeit  genau  erhalten  wird.  Die  Entfernung  von 
der  Befestigungsstelle  der  Feder  bis  zu  dem  Anschlag  beträgt  2  cm.  An 
dem  vordoren  Ende  der  Feder  ist  unverrückbar  eine  Metallpelotte  von  8  mm 
Durchmesser  angebracht  Das  vordere  Ende  der  Foder  ist  an  einer  oberen 
Rinne  dieser  Pelotte  festgeschraubt.  Die  Entfernung  des  Anschlags  vou  der 
Mitte  der  Pelotte  beträgt  b  mm.  Nach  vorn  ist  in  die  Pelotte  ein  Stahlhebel- 
chen eingefügt,  das  am  vorderen,  breit  geschlagenen  Ende  eine  Öse  trägt. 
Die  Öse  befindet  sich  in  2,4  cm  Entfernung  von  der  Mitte  der  Pelotte.  Der 

1)  Das  Manometer  ist  seit  190T>  im  Gebrauch.  Über  seine  Konstruktion  habe  ich 
auf  dem  deutschen  Physiologentag  in  Würzburg  Ffingst.cn  1909  berichtet. 
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kurze  Hebelarm  dieses  Hebelarms  1  (H  1  der  Zeichnung)  wird  nach  den 
obigen  Formeln  zu  0,4  cm,  der  lange  Hebelarm  zu  2,8  cm. 

Der  Hebelarm  1  ist  mit  dem  Hebelarm  2  durch  einen  aus  feinem  Stahl- 
draht gebildeten  Doppelhaken  verbunden.  Der  Haken  greift  in  eine  an  der 
Achse  des  Hebels  2  befestigte  Drahtschlinge  an.  Der  Hebel  2  wird  durch 
eine  3,5  mm  von  der  geometrischen  Achse  wirkenden  Spiralfeder  nach  oben 
gezogen.  Die  Verbindung  der  beiden  Hebel  durch  den  Doppelhaken  ge- 
währleistet, wie  in  der  Abhandlung  „Ein  neuer  Sphvgmograph"  (s.  Kap.  13) 


Fi»-.  41». 

Federnianometer  mit  Zeitmarkierang. 


gezeigt  worden  ist,  eine  möglichst  geringo  Reibung.  Es  ist  hier  nach 
dem  Prinzip  der  freien  Achse  vorfahren.  Bis  jetzt  haben  wir  es  noch 
nicht  für  nötig  gefunden,  die  Achse  des  Hebels  2  frei  zu  lagern.  Sie  hat 
die  gewöhnliche  Spitzenlagerung  an  ihren  Enden.  Der  Hebel  2  ist  aus 
dünnstem  Stroh  gebildet  und  trägt  an  der  Spitze  eine  Schreibfeder  aus  Papier, 
wie  der  Hebel  unseres  Sphygmographen.  Dio  Achse  des  Hebels  2  befindet 
sich  in  einem  drehbaren  Lager  und  kann  durch  eine  Schraube  so  fein  ein- 
gestellt werden,  daß  der  Hebel  mit  geringster  Reibung  auf  dem  berußten 
Papier  schreibt. 

In  die  Manometerkapsel  kann  eine  Scheibe  D  mit  einer  feinen  konischen 
Öffnung  festgeklemmt  weiden,  wenn  die  Schwingungen  gedämpft  werden 
söllen"). 

Es  ist  höchst  bemerkenswert,  wie  genau  sich  die  wesentlichen  Konstanten 
der  Registrier-Instrumente  jetzt  nach  den  theoretischen  Entwicklungen  der 
^Statik-  und  der  „Dynamik    (s.  S.  39)  voraus  bestimmen  lassen.    Nach  der 

I)  Die  in  der  zitierten  Abhandlung  mitgeteilten  Kurven  sind  ohne  jede  besondere 
Dämpfung  aufgenommen. 
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Theorie  sollte  ein  Instrument,  das  genau  die  in  der  obigen  Tabelle  an- 
gegebenen Konstanten  hat,  eine  Schwingungszahl  von  51,7  erhalten.  Das  erste 
Konstruktionsmodoll  unseres  Instrumentes  hatte,  wie  die  Versuche  ergaben, 
die  voraus  berechnete  Empfindlichkeit  und  eine  Schwingungszahl  von  46,7, 
die  zweite  Ausführung  ein  N  von  49. 

Man  darf  wohl  sagen,  daß  dieses  Ergebnis  eine  glänzende  Be- 
stätigung der  komplizierten  theoretischen  Entwicklung  darstellt, 
welche  die  Veränderung  der  Form  unter  dem  Einfluß  des  Druckes 
und  der  Trägheitskräfte  zu  bestimmen  gelehrt  habon. 

Daß  der  vorausberechnete  Wert  und  der  tatsächlich  gefundene  nicht 
absolut  gleich  ist,  liegt  daran,  daß  die  Größen  der  Konstanten  bei  der  Kon- 
struktion nicht  genau  eingehalten  werdon  können;  vor  allen  Dingen  aber, 
daß  die  gesamten  reduzierten  Massen  der  Teile,  außer  dem  2.  Hebel,  bei 
der  Berechnung  überhaupt  nicht  in  Berücksichtigung  gezogen  worden  sind. 
Wir  geben  hier  eine  ungefähre  Schätzung  dieser  Größen,  damit  man  beurteilen 
kann,  wo  evtl.  eine  allerdings  nicht  sehr  wesentliche  Verbesserung  des  In- 
struments einsetzen  kann: 

Die  reduzierte  Masse  m  für  die  verschiedenen  Apparatteil o: 


Hebel  2   33,3 

Achse  von  Hebel  2  •   0,56 

Hülse  für  Hebel,  Stütze  für  Öse  und  Spiralfeder    .  0,28 

Verbindungsdraht   0,27 

Platte   0,40 

Hebel  1   1,9 


Durch  fliese  Vorbesserung  wird  die  Schwingungszahl  vielleicht  etwas  in 
die  Höhe,  auf  rund  50,  gerückt  werden  können.  Aber  selbst,  wenn  das  nicht 
ausgeführt  würde,  so  würde  unsere  Absicht,  ein  Hebelmanometer  von  hoher 
Schwingungszahl  zu  konstruieren,  vollkommen  erreicht  sein.  Die  Schwingungs- 
zahl und  damit  die  Güte  geht  weit  über  diejenige  der  bisher  bekannten 
Hebelmanometer  hinaus,  ja  über  diejenige  aller  vor  der  Konstruktion  des 
Spiogelmanometers  veröffentlichten  optischen  Manometer. 

Auch  die  Vorausbestimmung  der  Empfindlichkeit  ist  außerordentlich 
sicher. 

In  dem  Intervall  zwischen  0  und  100  mm  Hg.  war  die  Empfindlichkeit 
bei  unserem  Konstruktionsmodell  genau  die  gewünschte,  nämlich  1  cm  Aus- 
schlag. Die  Empfindlichkeit  steigt  etwas  an.  Das  Ansteigen  ist  aber  nur 
unwesentlich.  Es  ist  wohl  dadurch  bedingt,  daß  bei  der  größeren  Aus- 
bauchung der  Membran  die  peripheren  Teile  mit  in  die  Deformation  ein- 
gezogen werden,  sonst  müßte  nach  den  Auseinandersetzungen  der  früheren 
Abhandlungen  die  Empfindlichkeit  bei  den  stärkeren  Ausschlägen  wegen  der 
wachsenden  Spannungen  abnehmen.  Die  nicht  ganz  gleichmäßigen  Aus- 
schläge, die  bei  dem  Zurückgehen  des  Druckes  auftreten,  sind  wohl  nur  zum 
Teil  durch  die  Nachdehnung  bewirkt.  Das  Hg.-Manometer  war  für  die 
Eichungen  nicht  recht  gooignet.  Wio  dem  aber  auch  sei,  die  Abweichungen 
betragon  nur  wenige  Prozent.  Sie  dürften  bei  der  regelrechten  Benutzung 
des  Manometers  nicht  mehr  als  1  %  sein.  Sollten  sich  bei  einer  Konstruktion 
etwas  größere  Abweichungen  von  der  gewünschten  Empfindlichkeit  ergeben, 
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so  läßt  sie  sich,  ohne  daß  die  Güte  des  Instruments  wesentlich  leidet,  leicht 
durch  eine  kleine  Verstellung  des  Anschlags  auf  die  gewünschte  Höhe  bringen. 

Die  theoretischen  Entwicklungen,  die  der  Konstruktion  zugrunde  liegen, 
und  die  experimentelle  Prüfung  durch  Feststellung  der  Schwingungszahl 
.<ind  so  sichor,  daß  es  kaum  notwendig  gewesen  wäre,  die  Leistung  des  In- 
struments in  einem  Blutdruckversuch  besonders  festzustellen.  Wir  haben 
aber  dennoch  bei  einem  Kaninchen  den  Blutdruck  mit  dem  Instrument  re- 
gistriert Das  Kaninchen  haben  wir  deshalb  zu  unserem  Versuch  gewälilt, 
weil  die  Blutdruckschwankungen  bei  ihm  wegen  der  Kürze  der  Systole 
schwerer  richtig  zu  verzeichnen  sind  als  bei  dem  Hund  bzw.  bei  der  Katze. 
Es  ist  uns  nicht  bekannt,  daß  auch  nur  annähernd  so  gute  Aufnahmen  des 
Blutdrucks  bei  Kaninchen  veröffentlicht  worden  sind.  Man  bemerkt  alle  von 
<ien  optischen  Manometern  aufgezeichneten  Einzelheiten:  Die  Vorhofschwin- 
jningen  und  Ventrikelvorschwingungeu,  die  Anfangsschwingungen  und  die 
InzUar;  besonders  deutlich  ist  die  letztere  zu  erkennen.  Das  Manometer  ist 
bequem  anzuwenden,  daß  ich  es  bei  allen  Vorlesungsversuchen  verwende. 

Es  könnte  vielleicht  befremden,  daß  die  Leistung  unseres  Instruments 
über  diejenige  hinausgeht,  die  im  Kap.  5  als  die  höchst  erreichbare  be- 
zeichnet worden  ist  Die  frühere  Berechnung,  nach  der  die  maximale 
»Schwingungszahl  für  die  Empfindlichkeit  1  cm  für  100  mm  Hg  etwa  36  be- 
tragen sollte,  ist  unter  der  Voraussetzung  angestellt  worden,  daß  ein  10  cm 
langer  Hebel  verwendet  wird.  Dio  Steigerung  der  Schwingungszahl  um 
•"^o,  die  bei  unserem  Instrument  erreicht  wurde,  ist  nur  der  Verwendung 
des  kurzen  Hebels  zu  danken.  Verwendet  man  den  längeren  Hebel,  so  läßt 
"ich  mit  derselben  Bestimmtheit,  wie  alle  Erwartungen,  dio  wir  an  unser 
Instrument  geknüpft  haben,  zugetroffen  sind,  voraussagen,  daß  die  Schwingungs- 
zahl  nicht  über  36  hinübergehen  wird.  Man  wird  den  Erfolg  unserer 
Bestrebungen  als  eine  ausgezeichnete  Bestätigung  der  Richtig- 
keit unserer  theoretischen  Entwicklungen,  insbesondere  der 
Analyse  der  Flüssigkeitssysteme,  der  Membrandeformationen  und 
der  darauf  gebauton  Dynamik  betrachton. 

Wenn  man  dies  Ergobnis  mit  den  vorher  orreichten  vergleicht,  so  kann 
man  schließen,  daß  er  nur  durch  die  Entwicklung  der  Theorie  ermöglicht 
worden  ist  und  weiterhin,  daß  weitere  Verbesserungsversuche  nur  auf  dem 
Wege,  der  durch  dio  Theorie  gozoigt  wird,  auf  Erfolg  rechnen  können. 

P.  Andere  Konstruktionen. 

Von  A.  Fick  ist  1877.  der  Typus  des  Federmanometers  geschaffen 
worden.  Hält  man  sich  an  Äußerlichkeiten,  so  könnte  man  sogar  behaupten, 
daß  das  von  Petter  und  mir  konstruierte  Instrument  gonau  so  gestaltet  ist 
wie  das  Ficksche.  Fick  selbst  hat,  wie  er  mir  persönlich  mitgeteilt  hat, 
"ein  Instrument  stets  noch  angewendet,  auch  nachdom  eine  große  Zahl  anderer 
Konstruktionen  angegeben  waren.  Aber  wie  ich  schon  bemerkt  habo,  hat 
Fick  eine  ausreichende  Prüfung  seines  Instruments  nie  vorgenommen 
und  mit  seinen  Konstruktionsmaximen  im  einzelnen  wiederholt  gewechselt. 
Tatsächlich  standen  die  Leistungen  des  von  ihm  angewendeten  Instruments, 
nach  den  veröffentlichten  Kurven  zu  schließen,  ungefähr  auf  derselben  Höhe 
wie  diejenige  der  anderen. 
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HUrthlo  hat  (18S8,  S.  422)  die  Konstruktion  eines  Flachfedermanometers 
angegeben,  das  er  aber  schon  18'JO  wieder  umgeändert  hat.  Die  alte  Kon- 
struktion, die  dem  Fickscben  fast  vollständig  glich,  hat  er  verlassen,  „weil 
sich  das  Knöpfchen  an  der  Stahlfeder  verrückt*.  Die  Feder  war  bei  dem 
neuen  Instrument  durch  Gelenkverbindungen  mit  der  Membranplatte  und 
dem  Hobel  verbunden.  Auch  diese  Konstruktion  hat  er  wieder  aufgegeben 
und,  wie  Roy  1887  (nach  Rolleston),  ein  Torsionsfedermanometer  gebildet. 
Die  Verbindung  der  Membran  platte  mit  der  Torsionsfeder  erfolgt  bei  dem 


3 

n 

\ 

0 

-p 

• 

 1 

i 

> 

'S  7L 

Vir.  *». 
Fleische*  FeJermmnomot«r. 

Hürthl  eschen  Instrument  fast  genau  so  wie  bei  dem  Rolleston  sehen 
Kolbonmanometer.  (S.  Kap.  5.)  „Das  Torsionsfcdcrmanomoter  ist  dem 
älteren  Flachfodermanometor  durch  Fortfall  dor  Reibung  an  den  Gelenken 
und  des  toten  Ganges  Uberlegen.  Dagegen  ist  eine  größere  Geschicklich- 
keit zur  Verbindung  der  Feder  mit  der  Platte  erforderlich*.  Die  Anwen- 
dung eines  Doppelhebels  hat  Hürthle  schon  früher,  (1888,  S.  422),  „wegen 
der  zu  grolien  und  unkontrollierbaren  Reibung*  verworfen.  Daß  diese  Nach- 
teile vermiodon  werden  können,  ist  von  Petter  und  mir  bei  der  Konstruk- 
tion unseres  Sphygmographen  und  unseres  Fedorraanometers  gezeigt  worden. 

Das  Kolbenmanometer  mit  Federolastizität,  das  Rolleston  (1887)  nach 
Roy  angegeben  hat,  ist  in  Kap.  5  behandelt. 
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Kapitel  0. 

Quecksilbermanometer  und  Wassermanometer. 

(Gravitationsmanometer.) 

A.  Allgemeine  Theorie  der  Gravitationsmanometer. 

Die  Theorie  der  Manometer,  die  ich  vorher  entwickelt  habe,  läßt  sich 
auch  auf  das  Quecksilbermanometer  oder  allgemein  auf  die  Gravitations- 
raanomoter  anwenden. 
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Unter  Gravitationsmanometer  verstehe  ich  ein  Manometer,  bei  dem 
der  zur  Messung  des  einwirkenden  Drucks  verwendete  Gegendruck  durch 
die  Änderung  des  Niveaus  einer  Flüssigkeit  in  einer  senkrecht  stehenden 
Röhre  hervorgebracht  wird.  Die  Rühre  wird  meist  zweischenklig  in  Form 
eines  U  gebildet.  Als  schwere  Flüssigkeit  kann  Quecksilber  oder  Wasser 
usw.  gewählt  werden. 

Die  Theorie  des  Quecksilbermanometers  oder  des  Gravitationsmano- 
meters entwerfe  ich  mehr  der  Vervollständigung  meiner  allgemeinen  Ent- 
wicklungen halber,  als  weil  von  ihr  eine  wesentliche  Verbesserung  dieser 
Instrumente  zu  erwarten  wäre.  Sie  dürfte  aber  immerhin  dazu  dienen,  ihre 
Leistungen  besser  und  vor  allem  vollständiger  zu  charakterisieren,  als  dies 
bisher  der  Fall  war. 

Die  allgemeine  Gleichung  für  die  Bewegungen  der  Quecksilbersäule 
unter  der  Einwirkung  eines  wechselnden  Drucks  p  ist  auf  Grund  der  Lehre 
von  den  Mitschwingungen  zuerst  von  Redtenbacher,  dann  von  Mach  und 
r.  Kries  (s.  Bd.  I,  4)  aufgestellt  worden.  Redtenbaeher  hat  die  Dämpfung 
nicht  einbezogen,  wie  ihm  schon  Fick  (Med.  Physik  1.  Aufl.  1856  S.  470) 
entgegengehalten  hat  Keiner  dieser  Autoren  berücksichtigt  die  Bewegungen 
der  in  den  Verbindungsröhren  enthaltenen  Flüssigkeit,  weder  ihren  Einfluß 
*uf  die  Veränderung  der  Gegenkraft,  noch  ihre  Trägheitskräfte. 
Ferner  nicht  Verschiedenheiten  in  den  Querschnitten  der  beiden  Schenkel. 
Der  Typus  der  von  diesen  Autoren  aufgestellten  Gleichung  ist  der  folgende: 

PQ  =  2QagX  +  lQodd2tf  +  Kd^ 

Darin  bedeuten  x  die  Exkursionen  der  Quecksilbersäule  unter  der 
Voraussetzung,  daß  sich  die  Säule  immer  im  ganzen  bewogt,  m  die  Masse 
der  Quecksilbersäule,  K  den  Reibungskoeffizienten,  Q  den  Querschnitt  der 
.Säule,  ö  das  spezifische  Gewicht  und  g  die  Beschleunigung  durch  die 
•Schwerkraft. 

Eine  Umformung,  wio  ich  sie  in  Kap.  4  für  die  elastischen  Manometer  vor- 
genommen habe,  erleichtert  die  Behandlung  dieser  Gleichung.  Sie  berück- 
sichtigt zugleich  die  Größen,  die  in  der  Gleichung  vernachlässigt  werden. 
Statt  der  Dislokationen  der  einzelnen  Teilchen  und  ihrer  Geschwindigkeiten 
werden  die  durch  einon  Querschnitt  strömenden  Volumina  V  eingeführt. 
Durch  diese  Umformung  ist  es  möglich,  Verschiedenheiten  der  Querschnitte 
zu  berücksichtigen.    Die  veränderte  Gleichung  lautet: 

n    (ob*     anß     oF\\     v     v  (oL\  d2  V      K  d  V  m 

In  dieser  Gleichung  sind  dio  wechselnden  Querschnitte  der  Flüssigkeits- 
»äule  (Verbindungsflüssigkeit  und  Quecksilbersäule)  durch  Q  ausgedrückt. 
Q,  ist  der  Querschnitt,  in  welchem  Verbindungsflüssigkeit  und  Quecksilber- 
säule aneinander  grenzen,  Q2  der  Endquerschnitt  der  Quecksilbersäule.  0Hg  ist 
das  spezifische  Gewicht  des  Quecksilbers,  öfi  dasjenige  der  Verbindungs- 
flüssigkeit. 

Man  sieht  aus  der  Gleichung,  daß  das  Quecksilbermanometor  gleich  zu 
setzen  ist  einem  einfachen  optischen  elastischen  Manometer  ohne  optische 

Tigerstedt,  Handb.  d.  phys.  Methodik  11,4.  4 
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Vergrößerung  (Spiegelmanometer  oder  Manometer  in  der  Art  des  Bayliss- 
Starlingschen)  von  dem  Volumelastizitätskoefnzienten 

Nur  ist  hierbei  zu  bedenken,  daß  die  Flüssigkeitsmasse,  die  in  der 
eigentlichen  Manometerrühre  —  bei  dem  U-förmigen  Manometer  haupt- 
sächlich in  dor  U -Röhre  —  enthalten  ist,  integrierend  mit  dem  Systemteil,  in 
dem  die  elastische  Gegenkraft  erzeugt  wird,  verbunden  ist.  Sie  ist  die 
schädliche  Masse,  welche  die  Leistungen  der  Gravitationsmanometer  so  stark 
unter  diejenigen  der  elastischen  Manometer  im  gewöhnlichen  Sinn  herab- 
setzt (s.  unten  S.  56). 

Der  reziproke  Wert  der  Empfindlichkeit  y,  d.  h.  des  Ausschlags  des 
Instrumentes  für  die  Einheit  der  Druckänderung  beträgt: 

H°-%r?+0H«-eQ?J>  a> 

Zu  den  wichtigsten  Folgerungen  über  die  Leistungen  dieser  Instrumente 
fuhrt  die  Diskussion  der  wesentlichen  dynamischen  Konstante,  dor  Dauer 
der  Eigenschwingung  des  Systems.  Das  Manometersystem  reicht,  wie  ich 
schon  früher  hervorgehoben  habe,  und  auch  aus  den  „Prinzipien  der 
graphischen  Registrierung"  hervorgeht,  von  dor  Koppelstello,  d.  h.  der  Mündung 
der  Kanüle  bis  zu  der  Endstelle,  dem  Endniveau  der  Flüssigkeitssäule,  oder 
bis  zu  der  Registrierstelle  an  der  Schreibspitze  des  Schwimmers.  Ich  berück- 
sichtige im  folgenden  den  Schwimmer  zunächst  nicht 

Die  Dauer  der  Eigenschwingung  T  wird,  woun  man  von  der  Dämpfung 
wie  immer  absehen  kann: 

r  . .» 

 (4) 


V  M7 


Es  läßt  sich  zoigen,  daß  in  dem'Ausdruck  für  E'  der  Summand  J?1 

keine  wesentliche  Rolle  spielt.  Denn  Qt  kleiner  zu  machen  als  Q2,  hat 
keinen  Sinn,  es  würde  nur  zu  unnützer  Vergrößerung  der  wirksamen  Masse 
führen  und  im  übrigen  die  Bedeutung  des  Summanden  nicht  wesentlich 
erhöhen.  Dagegen  erscheint  es  zunächst  nicht  ohne  Wert,  Q,  gegenüber  Q2 
zu  vergrößern,  im  äußersten  Kall  gleich  unendlich  zu  machen.  Dann  fallt 
aber  der  Summand  ganz  heraus.  Die  maximale  Bedoutung  wird  er  erlangen, 
wenn  die  boiden  Querschnitte,  wie  bei  dem  gewöhnlichen  U-formigen  Queck- 
silhermanomoter,  gleich  sind.  In  diesem  Fall  steht  seine  Größe  zu  derjenigen 
der  ganzen  Summe  im  Verhältnis  des  spezifischen  Gewichtes  der  Vor- 
bindungsflUssigkeit  —  annähernd  gleich  1  —  zu  dem  doppelten  spezifischen 
Gewicht  dos  Quecksilbers,  er  nimmt  also  nur  mit  3 — 4%  an  dor  ganzen 
Summe  toil  und  ist  bei  allen  Typen  zu  vornachlässigen.  So  kann  man 
setzen: 

d.  h.  je  größer  die  Querschnitte  der  Röhre  sind,  um  so  kleiner  ist  E'. 
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Ich  bebandle  getrennt  die  Analyse  des  gleichweitschenkligen  Hg- Mano- 
meters, d.  h.  des  gewöhnlichen  Hg-Manoraeters,  bei  dem  sich  das  Queck- 
silber in  einer  gleichwoiten  U-formigen  Röhre  befindet,  und  des  einschenk- 
ligen  ITg-Manometers,  bei  dem,  wie  bei  einem  Gefäßbaroineter,|das  Quecksilber 
durch  den  Druck  aus  einem  Resorvoir  omporgedrückt  wird.  Dann  schließe 
ich  die  Analyse  des  Wassermanometers  an. 

B.  Konstanten  des  gewöhnlichen  U-förmigen  Quecksilbermanometers. 

Unter  der  zuletzt  erörterten  Vereinfachung  beträgt  der  Wert  der 
Empfindlichkeit  dieses  Manometers: 

7~    *-  tf> 

2g  tfHg 

Der  Volumelastizitätskoeffizient  E'  wird  zu: 


E,=  2göH*  (7) 

Q 

Beispiele:  Für  einen  Durchmesser  der  Röhre  von  0.5cm  wird  E'  'rund 
136000,  bei  lern  Durchmesser  34000. 

Die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  M.  Eine  Uber  Schlagsrechnung 
zeigt,  daß  die  Masse  der  Flüssigkeit  in  der  Verbindungsröhro  bei  günstigster 
Konstruktion  der  Röhre  keine  wesentliche  Rolle  spielt.  Diese  Masse  ist 
dann  etwa  zu  100  zu  schätzen,  während  bei  einem  Manometer,  das  30  cm 
Hg  Druck  noch  anzeigen  soll,  und  bei  dem  der  Verbindungsbogon  der 
U-formigen  Röhre  5cm  Durchmesser  hat,  für  einen  Querschnitt  von  0,5cm 
Durchmesser,  die  wirksame  Masse  des  Quecksilbers  2740  und  für  einon 
Querschnitt  von  1  cm  Durchmesser  680  beträgt.  Danach  kann  man  von  der 
Masse  der  Flüssigkeit  in  der  Verbindungsröhre  absehen,  wonn  die  eigent- 
liche Manometerröhre  unter  0,5  cm  Durchmesser  hat,  und  die  Eigenschwin- 
gungen der  Quecksilbersäule  allein  betrachten.  Für  sie  ergibt  sich  folgende 

einfache  Formel,  wenn  die  wirksame  Masse  der  Quecksilbersäule  =  ^q1* 
gesetzt  wird 

(8) 


-"VI 


2g 

($.  ^Kritik  der  Manometer*  S.  497). 

(Die  Veränderungen  der  Masse,  die  durch  das  Vordringen  der  Ver- 
bindungsflüssigkeit bedingt  sind,  werden  ebenfalls  vernachlässigt.) 

C.  Die  Konstanten  des  einschenkligen  Queck silbermanometers. 

Der  Wert  der  Empfindlichkeit  wird  hior: 

-  -  

gölljC 

woun  man  in  der  Formel  (3)  den  Querschnitt  Q,  =  setzt. 
Der  Volumelastizitätskoeffizient  E'  wird  zu: 
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Während  also  die  Empfindlichkeit  dieses  Manometers  doppelt  so  groß  als 
diejenige  des  gewöhnlichen  Hg-Manometers  ist,  wird  die  Schwingungsdauer 
größer,  nämlich: 

n-**y\-  cid 

D.  Die  Leistungen  der  Quecksilbermanometer. 

Daß  das  einschenklige  Hg-Manometer  keinen  Vorzug  vor  dem  gewöhn- 
lichen U-formigen  hat,  läßt  sich  sofort  zeigen,  wenn  man  die  Güte  dieser 
beiden  Systeme  berechnet.    Sie  ist  bei  beiden  identisch,  nämlich  gleich: 

G~7*L»t-  <12> 

Während  das  einschenklige  Manometer  eine  größere  Empfindlichkeit  als  das 
andere  hat,  ist  sein  Auflösungsvermögen  (s.  S.  1)  geringer.  Man  wird  also 
das  U-fbrmige  vorziehen. 

Es  bliebe  nur  eine  Möglichkeit,  diese  Güte  zu  erhöhen,  indem  man  das 
Manoraotcr  nur  für  einen  bestimmten  Bezirk  von  Druckschwankungen 
einrichtet:  Der  Querschnitt  des  Instruments  wird  in  dem  Schenkel  1,  ferner  in 
dem  Röhrenbogen,  und  außerdem  in  dem  Schonkol  2  bis  zu  demjenigen  Punkt 
sehr  weit  gemacht,  von  dem  aus  der  Bezirk  der  zu  registrierenden  Druck- 
schwankungeu  beginnt  Von  diesem  Punkt  ab  wird  der  Schenkel  2  eng,  um 
einen  möglichst  hohen  Elastizitätskoeffizienten  zu  erzielen.  Aber  abgesehen 
davon,  daß  eine  derartige  Konstruktion  technisch  nicht  leicht  durchzuführen 
wäre,  würde  sie  auch  keinen  Vorteil  bieten,  da  der  enge  Teil  des  Schenkels  2 
doch  höchstens  auf  etwa  Va  dor  sonstigon  Länge  reduziert  werden  könnte. 
Ferner  hat  diese  Konstruktion  den  Kachteil,  daß  die  wirksame  Masse  des 
Instruments  außerordentlich  wochselt,  je  nach  dem  Druckbezirk,  für  den  es 
bestimmt  ist.  Man  wird  daher  bei  der  gleichschenkligen  Konstruktion 
bleiben. 

Wie  schon  oben  auseinandergesetzt  worden  ist,  soll  die  Manometerröhre 
im  allgemeinen  eng  sein.  Denn  je  weiter  die  Röhre  ist,  desto  mehr  tritt  der 
Einfluß  der  Masse  der  Verbindungsröhre  zutage  und  verlängert  die  Dauer 
der  Eigenschwingungen.  Da  diese  Masse  aber  schon  bei  einem  Durchmesser 
der  eigentlichen  Manometorröhre  von  0,5  cm  gegenüber  der  Masse  des  Queck- 
silbers zurücktritt,  wird  man  wegen  der  Schwierigkeit  der  Schwimmer- 
koustruktion  keine  Veranlassung  haben,  unter  diesen  Durchmesser  herab- 
zugehen. 

Um  zu  zeigen,  wie  weit  die  Leistungen  des  Hg-Manometers  reichen, 
berechne  ich  für  ein  bestimmtes  Beispiel  die  Güte  und  das  Auflösungs- 
vermögen. Soll  das  Manometer  zur  Druckbostimmung  in  den  Arterien  dienen, 
so  muß  es  einen  Bezirk  von  30  cm  Hg  umfassen.  Nimmt  mau  für  den  Bogen 
des  U-Rohrs  bei  5  cm  Durchmesser  eine  Länge  von  rund  16  cm  an,  so  wird 
die  Gesamtlänge  der  Quecksilbersäule  L  =  4(i  cm.  Die  Schwingungsdauer 
dieses  Systems  beträgt  nach  der  Formel  (8)  ca.  0,95  Sekunden.  Zieht  man 
noch  die  Vernachlässigung  des  einen  Summanden  von  E'  (s.  S.  50),  ferner 
die  wirksame  Masse  der  Verbiudungsflüssigkeit  in  Betracht,  so  kann  man 
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die  Schwingungsdauer  zu  rund  1  Sekunde  annehmen.  Da,  wie  von  Pott  er 
und  mir  gezeigt  worden  ist,  ein  elastisches  Hebel-Manometer  bei  bester  Kon- 
struktion eine  Schwingungszahl  von  öO/Sokunde  erhalten  kann,  und  seine 
Empfindlichkeit  in  diosom  Fall  V5  der  Empfindlichkeit  dieses  Quecksilbor- 
manometers  ist,  beträgt  die  Güte  des  Quecksilbermanometers  nur  V500  der 
Güte  eines  zweckmüßig  konstruierten  Federmanometers.  Bedenkt  man  noch 
daß  die  Bewegungen  des  Quocksilbennanometers  auch  durch  den  best 
konstruierten  Schwimmer  nicht  korrekt  wiedergegeben  werden  können,  so 
kommt  man  zu  der  Überzeugung,  daß  das  Quecksilbermanometer  ftlr  die 
Aufzeichnungen  der  Blutdruckschwankungen,  jetzt  nachdem  es  gelungen  ist, 
korrekt  aufzeichnende  elastische  Manometer  zu  konstruieren,  seine  wesent- 
liche Bedeutung  verloren  hat.  Der  einzige  Vorteil,  den  es  vor  diesem  Feder- 
manometer hat,  nämlich  der,  daß  die  Ordinaten  senkrecht  sind,  wird  zum 
Teil  dadurch  aufgehoben,  daß  der  Schwimmer  die  genaue  zeitliche  Fest- 
stellung der  Veränderungen  des  Blutdrucks  verhindert.  Auf  der  andern 
Seite  läßt  sich  auch  dio  Schreibung  mit  Bogenordinaten  so  einrichten,  daß 
sie  genau  und  bequem  die  Bestimmung  der  zeitlichen  Koinzidenzen  gestattet. 
Die  Inkonstanz  der  Eichungswerte,  dio  bei  dem  Federmanometer  vorhanden 
ist.  kann  auf  ein  Minimum  herabgedrückt  werden,  wenn  man  das  Fedor- 
manometer  nach  den  von  mir  angegebenen  Prinzipien  konstruiert.  Auf  der 
andern  Seite  sind  auch  die  Ausschläge  des  Quecksilbermanometers,  selbst 
wenn  man  von  den  Fehlern  der  Schwimmerregistrierung  absieht,  nicht  kon- 
stant für  bestimmte  Druckwerte  und  können  wegen  der  Veränderung  der 
Form  der  Quecksilberkuppo  und  der  dadurch  oder  durch  Unreinlichkeiten 
bedingten  Veränderung  der  Oberflächenspannung  leicht  um  mehrere  Prozent 
differieren.    (S.  „Kritik"  S.  497.) 

Ein  derartiges  Instrument,  das  eine  Schwingungsdauer  von  1  Sekunde 
besitzt,  ist  vollständig  ungeeignet,  tue  Hauptqualitäten  des  Druckablaufs  in 
der  Arterie  zu  bestimmen.  Daß  die  Amplituden  der  Druckschwankungen, 
die  durch  die  Herzbewegung  hervorgebracht  werden,  von  einem  solchen  In- 
strument nicht  richtig  wiedergegeben  werden  können,  kann  mau  schon  daraus 
ersehen,  daß  die  Pulsfrequenz  bei  dem  Hund  etwa  2  und  bei  dem  Kaninchen 
etwa  4  in  der  Sekunde  beträgt  Die  pulsatorischen  Druckschwankungen 
werden  also  bei  beiden  Tieren,  vor  allem  bei  den  letzteren,  stark  verkleinert 
durch  das  Hg-Manometer  dargestellt. 

Das  ist  aber  nicht  der  größte  Fehler  des  Instruments.  Nimmt  die  Fro- 
quenz  des  Pulses,  etwa  bei  Vagusreizungen  oder  nach  Giftwirkungen,  ah,  so 
tritt  unter  Umständen  Resonanz  ein,  wenn  die  Pulsfrequenz  mit  der  Schwin- 
gungszahl anuähornd  übereinstimmt.    Die  Schwingungen  werden  sukzessive 
vergrößert  und  die  Druckschwankungen  werden  in  einem  vergrößerton  Maß- 
stäbe wiedergegeben.    Aber  diese  Resonanz  tritt  nicht  allein  auf  die  pulsa- 
torischen Schwankungen  ein,  sondern,  was  noch  bedenklicher  ist,  auch  auf 
die  respiratorischen  Schwankungen.  Sie  orschoinen  vergrößert  gegeben  und 
täuschen,  wenn  der  Herzschlag  aussetzt,  die  pulsatorischen  Schwankungen 
vor.   Sie  werden  von  diesen  nicht  zu  unterscheiden  sein,  so  daß  mit  dem 
Hg-Manometer  nicht  einmal  dio  Pulsfrequenz  richtig  bestimmt  werden  kann. 
CHieraiif  ist  schon  von  Vierordt  1855,  S.  7,  später  von  Asp  1867  aufmerksam 
gemacht  worden.)    Im  übrigen  ist  zu  beachten,  daß  die  Einschaltung  von 
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elastischen  Faktoren,  wie  Schlauchverbindungen  odor  Luftblasen  in  die  Ver- 
binduugsröhre  keinen  so  schädlichen  Einfluß  hat,  als  bei  den  elastischen 
Manometern,  die  für  die  Druckraossung  im  arteriellen  System  bestimmt  sind, 
da  bei  dem  Hg-Manometor  der  Koeffizient  E'  klein  ist.  Man  könnte  sogar 
daran  denken,  die  Verbindungsröhre,  die  dann  natürlich  sehr  eng  sein  muß, 
mit  Luft  zu  füllen. 

Daß  die  Röhre  des  eigentlichen  Manometers  nicht  zu  weit  sein  darf,  da 
sonst  die  Masso  der  Verbindungaflussigkeit  die  »Schwingungsdauer  herabsetzt, 
ist  schon  oben  hervorgehoben  worden. 

Man  wird  nach  diesen  Erörterungen  von  dem  Hg-Manometer  nichts 
weiter  erwarten  dürfen,  als  daß  es  den  mittleren  Blutdruck  —  wenigstens 
angenähert  —  richtig  aufschreibt,  und  die  normale  Pulsfrequenz  andeutet. 
Kine  Korrektur  der  von  dem  Hg-Manometer  aufgeschriebenen  Kurven  er- 
scheint im  allgemeinen  undurchführbar,  selbst  wenn  man  nur  die  Feststellung 
des  maximalen  und  des  minimalen  Blutdrucks  verlangt.  Die  Rückwirkungen 
des  Systems  sind  klein,  solange  es  nur  kleine  Exkursionen  ausführt,  wie 
boi  der  normalen  Pulsfrequenz.  Tritt  aber  Resonanz  auf,  so  muß  die  Rück- 
wirkung außerordentlich  groß  sein,  weil  das  Instrument  die  Bedingungen  der 
Isometrie  bedeutend  weniger  erfüllt  als  die  elastischen  Manometer.  Die 
Rückwirkung  dürfte  dann  so  groß  sein,  daß  sie  sich  in  großen  Gefäßgebieten 
geltend  macht.  Es  erscheint  absolut  notwendig  die  Resonanz  zu 
verhindern-    Das  kann  nur  durch  Dämpfung  geschehen. 

E.  Das  gedämpfte  Quecksilbermanometer. 

Auf  Grund  der  Entwicklungen  von  v.  Kries  wird  von  vielen  das  zuerst 
von  Marey  (1858)  angewendete  gedämpfte  ')  Hg-Manometer  als  ein  Standard- 
instrument benutzt,  mit  dem  man  den  mittleren  Blutdruck  sicher  darstellen 
könne.  Es  wird  dabei  das  Hg-Manometer  durch  Einfügung  eines  Reibungs- 
widerstands an  irgendeiner  Stelle  stark  gedämpft,  so  stark,  daß  die  pulsa- 
torischen  Schwankungen  und  auch  die  respiratorischen  Druckschwankungen 
nicht  mehr  registriert  werden. 

v.  Kries  (loc.  cit.)  hat  schon  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  die 
theoretischen  Entwicklungen  nicht  zu  dem  Ergebnis  führen,  daß  das  ge- 
dämpfte Manometer  den  mittleren  Blutdruck  richtig  aufschreibt  Er  schloß 
allein  aus  seinen  Versuchen,  daß  das  gedämpfte  Instrument  den  mittleren 
Blutdruck  im  Gegensatz  zu  den  ungedämpften  richtig  verzeichnet,  und  glaubte 
den  Grund  für  die  Diskrepanz  zwischen  Theorie  und  Experiment  darin  zu 
finden,  daß  sich  die  Quecksilbersäule  bei  den  Bewegungen  nicht  als  ganzes 
bewegt,  wie  die  Theorie  voraussetzt  Ich  glaube  daß  erst  nach  neuen  syste- 
matischen Versuchen  ein  Entscheid  über  diese  Frage  möglich  ist 

Danach  wird  man  erwarten  dürfen,  daß  das  gedämpfte  Manometer  nicht 
unbedingt  sicher  den  mittleren  Blutdruck  aufschreibt  sondern  wie  auch  ein- 
fache theoretische  Überlegungen  schon  zeigen,  in  bestimmten  Fällen  Diffe- 
renzen gegenüber  dem  wirklichen  mittleren  Blutdruck  registriert.  Solche 
Fälle  treten  besonders  ein,  wenn  keine  periodischen  Schwankungen  auf  das 
Manometer  wirken,  sondern  wenn  es  einen  länger  verlaufenden  Druckabfall 

lj  Von  Marey  als  kompensierte«  Manometer  bezeichnet. 
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oder  auch  einen  Druckanstieg  registrieren  soll.  Im  ersteren  Fall  wird  der 
verzeichnete  mittlere  Druck  zu  hoch,  im  letzteren  zu  niedrig. 

Tschuewsky  hat  sich  unter  der  Leitung  Hürthles  der  Mühe  unter- 
zogen, derartige  Abweichungen  der  Angaben  des  gedämpften  Quecksilber- 
manometers von  dorn  durch  ein  Federmanometer  verzeichneten  mittleren 
Druck  durch  Experimente  zu  belegen. 

Eigentlich  ist  eine  richtige  Angabe  des  mittleren  Drucks  nur  zu  erwarten 
in  den  Perioden,  in  denen  das  Quecksilber  des  Manometers  seinen  Stand 
nicht  verändert.  Über  den  Ablauf  des  mittleren  Drucks  an  Anstieg-  oder 
Abfallstellen  könnten  einfache  Korrekturen  entscheiden.  Die  korrekten 
Registrierungen  des  Federmanometers  erlauben  dagegen,  für  beliebige  Zeit- 
intervalle  den  mittleren  Druck  sicher  festzustellen. 

Trotzdem  wird  man  das  richtig  gedämpfte  Hg-Manomoter 
dem  ungedämpften  vorziehen,  vor  allen  Dingen  wegen  der  außerordent- 
lichen Schädigungen,  welche  durch  die  Resonanz  hervorgerufen  werden.  Sie 
führt  zu  starken  Rückwirkungen  und  weiter  zu  schädlichen  Injektionen  der 
Verbindungsflüssigkeit  in  das  Kreislaufsystem. 

Die  Dämpfung  ist  nicht  willkürlich  zu  gestalten,  sondern  rationell,  d.  h. 
sie  soll  das  System  gerado  aperiodisch  machen.  (S.  «Die  Prinzipien  der 
graphischen  Registrierung"  Bd.  I,  4.) 

P.  Das  Wassermanometer. 

Vou  den  übrigen  Gravitationsmauometern  behandle  ich  nur  das  soge- 
nannte Wassermanometer.  Die  senkrechte  Röhre  des  eigentlichen  Mano- 
meters ist  mit  derselben  Flüssigkeit  gefüllt  wie  die  Verbindungsröhro.  Die 
Schwankungen  des  Meniskus  in  der  senkrechten  Röhre  werden  durch  einen 
Schwimmer  aufgeschrieben. 

Seine  Analyse  ist  dieselbe  wie  diejenige  des  einschenkligen  Hg-Mano- 
metere.  Nimmt  man  das  spezifische  Gewicht  der  Flüssigkeit  zu  1  an,  so 
wird  also  die  Empfindlichkeit 

7-- und  E'=*   (13) 

g  Q 

Zur  Beurteilung  ihrer  Leistungen  betrachte  ich  die  Wassermanometer  nach 
ihren  Zwecken  getrennt.  Gesetzt  den  Fall,  es  würde  für  die  Registrierung 
das  Drucks  in  dem  arteriellen  System,  also  für  die  Darstellung  eines  Drucks 
von  ca.  30  cm  Hg  =  4  m  Wasser  bestimmt.  Dann  muß  die  Länge  der 
Säule  so  groß  sein,  daß  ihre  Masse  derjenigen  eines  für  den  gleichen  Zweck 
bestimmten  Hg-Manometers  gleichkommt  Danach  versehwindet  die  Masso 
der  Flüssigkeit  in  der  Verbindungsröhre,  und  die  Schwingungsdauer  kann 
nach  der  Formel  (11)  berechnet  werden.  Die  Güte  dieses  Manometers  wird 
dann  zu 

G=,-\T  (14) 

d.h.  sie  ist  13,6  =  dem  spezifischen  Gewicht  des  Quecksilbers  x  größer  als 
diejenige  des  Hg-Manometers.  Aber  deshalb  wird  man  das  Wasscrmano- 
ineter  zur  Bestimmung  des  arteriellen  Blutdrucks  doch  nicht  verwenden. 
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Ganz  abgesehen  davon,  daß  das  Manometer  oine  höchst  unbequeme  Länge 
bekommen  müßte,  ist  zu  beachten,  daß  seine  Schwingungszahl  oder  sein  Auf- 
lösungsvermögen nicht  höher  ist  als  bei  dem  einschenkligen  Hg-Manometer. 
Der  Druckablauf  wird  also  ebenso  entstellt  aufgezeichnet,  wie  durch  da» 
Hg-Manometer,  nur  in  einem  entsprechend  der  Empfindlichkeit  vergrößerten 
Maßstab.  Mit  der  Vergrößerung  der  Empfindlichkeit  geht  aber  eine  außer- 
ordentliche Erhöhung  der  Rückwirkung  einher,  die  in  demselben  Maße  wie 
die  Empfindlichkeit  wächst.  Man  wird  ein  derartiges  Instrument  trotz  dos 
scheinbaren  Vorteils  der  vergrößerten  Empfindlichkeit  als  das  ungeeignetste 
für  die  Aufzeichnungen  des  arteriellen  Blutdrucks  bezeichnen. 

Etwas  anders  liegon  die  Verhältnisse  für  ein  Instrument,  das  die  Druck- 
schwankuugen  in  einem  kleineren  Bezirk  aufzeichnen  soll,  also  etwa  für  ein 
Venendruckmanometer.  Hier  kann  mau  die  Flüssigkeitssäule  des  eigentlichen 
Manometers  gegenüber  derjenigen  der  Verbindungsflüssigkeit  so  weit  ver- 
ringern, daß  sie  vernachlässigt  worden  kann.  Dann  wird  das  System  identisch 
mit  einem  einfachen  optischen  Manometer.  Für  seine  Güte  gelten  dieselben 
Grundsätze  wie  für  dieses  System,  d.  h.  sie  ist  abgesehen  von  der  Masse  der 
Verbindungsflüssigkoit  umgekehrt  proportional  dem  Endquerschnitt  des 
Systems,  hier  der  Manometerröhre. 

Diese  Auseinandersetzung  läßt  außerordentlich  klar  den  Einfluß  des 
Querschnittes  der  Manometerröhre  auf  die  Leistungen  des  Systems  der  Gra- 
vitationsmanometer üborsehen.  Muß  die  Masse  des  eigentlichen  Manometers 
groß  genommen  werden  wegen  der  Grüße  des  zu  registrierenden  Druck- 
bezirks, so  hat  das  System  den  Charakter  der  eigentlichen  Gravitations- 
manometer,  deren  Leistungen  wegen  der  für  ihre  Aufgabe  unentbehrlichen 
Masse  so  stark  hinter  denjenigen  der  elastischen  im  engeren  Sinn  zurück- 
stehen.   Seine  Güte  hängt  von  dem  Querschnitt  der  Röhre  nicht  ab. 

Ist  dagegon  der  untersuchte  Druckbezirk  nur  klein,  so  tritt  der  umge- 
kehrte Fall  ein,  die  Masse  des  eigentlichen  Gravitationsmanometers  ver- 
schwindet und  das  Manometer  bekommt  den  Charakter  der  rein  optischen 
Manometer,  deren  Güte  um  so  größer,  je  kleiner  der  Querschnitt  der  Mano- 
metorröhre  ist. 

Wenn  auch  die  Güte  des  Wassermanoraeters,  das  als  Venendruckmano- 
meter benutzt  wird,  höher  ist  als  bei  dem  arteriellen  Manometer,  so  wird  sie 
doch  noch  wesentlich  hinter  derjenigen  der  elastischen  Venenmanometer,  be- 
sonders bei  optischer  Registrierung,  zurückstehen. 

Zum  Schluß  dieser  Erörterungen,  die  wesentlich  in  einer  Kritik  be- 
stehen, aber  doch  nicht  bedeutungslos  werden,  möchte  ich  darauf  hin- 
weisen, daß  sie  deshalb  ein  so  klares  Urteil  ermöglicht  haben,  weil  sie 
sich  auf  die  eigentümliche  Behandlung  der  Manometer  bzw.  Flüssigkeits- 
systome  stützen,  die  ich  in  der  rKritika  inauguriert  habe  (s.  Kap.  2).  Sie  be- 
stand darin,  an  Stelle  der  linearon  Verschiebungen  der  gewöhnlichen 
Bewegungsgleichungen  die  Volumverschiebungen  einzuführen.  Diese  ana- 
lytische Methode  ist  der  Natur  der  behandelten  Systeme  adäquat 

G.  Prüfung  der  Theorie. 

Die  Hauptzügc  der  Tlioorie  habe  ich  durch  einige  Experimente  geprüft,  vor  allem 
durch  die  Feststellung  der  Schwingungadauer  einer  in  einer  F-förmigen  Rohre  befind- 
lichen Flüssigkeit.    Die  Registrierung  dieser  Bewegungen  konnte  natürlich  nur  photo- 
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rraphisch  geschehen,  wenn  die  Fehler  vermieden  werden  sollten,  die  durch  den  Schwimmer 
mengt  werden. 

Die  beobachteten  Schwingungszeiten  stimmen  befriedigend,  aber  nicht  vollständig 
mit  den  berechneten  «herein  (Differenzen  von  4—10%  ).  Am  besten  ist  die  Übereinstimmung 
dem  Quecksilber,  vermutlich  weil  besondere  Verhältnisse  bei  der  Flilssijrkeits- 
tewepung  in  Betracht  kommen,  die  vielleicht  mit  der  Eigenschaft  der  Benetzung 
zusammenhängen.  Jedenfalls  geht  aber  aus  meinen  Versuchen  hervor,  daß  man  besonders 
fiir  das  Quecksilbcrnianometer  die  Leistungen  auf  Grund  der  oben  entwickelten  Theorie 
beurteilen  kann.  Die  Annahme  von  v.  Kries,  daß  die  Ergebnisse  der  Theorie  und 
der  experimentellen  Untersuchungen  deshalb  nicht  übereinstimmten,  weil  sich  die 
Flü^ipkeit  nicht  als  Ganzes  bewege,  findet  in  meinen  Versuchen  keine  Stütze.  (S. 
hierüber  auch  .Kritik  der  Manometer1"  S.  493.) 

IHe  Schwingungen  der  Quecksilbersäule  werden  bei  einer  kleinen  Amplitude 
plötzlich  sehr  kurz,  in  meinen  Versuchen  auf  die  Hälfte  reduziert.  Man  sieht,  daß  bei  diesen 
knnen  Schwingungen  Bich  nur  der  Meniskus  der  Quecksilbersäule  bewegt  Ich  er- 
blicke hierin  den  Einfluß  der  Oberflächenspannung,  die  wie  eine  Vergrößerung  des 
Lhstizitätekoeftizienten  E'  wirkt.  Daß  durch  sie  die  Unstimmigkeiten  zwischen  Theorie 
und  Kxperimeut.  die  nach  der  v.  Kriesschen  Untersuchung  bestehen  sollen,  nicht  er- 
klärt werden  können,  liegt  auf  der  Hand. 


H.  Spezielle  Konstruktionen. 


Die  Konstruktion  eines 
Quecksilbermanometers  ist 
sehr  einfach.  Man  braucht  dazu 
nur  eine  U-fönuigo,  möglichst 
gleich  weite  Röhre.  Die  Röhre 
muß  gleich  weit  sein,  damit  man 
durch  Verdoppelung  der  Aus- 
schläge den  wirklichen  Druck  or- 
bält.  Anderenfalls  müßte  man 
Korrekturen  anbringen.  Eine  für 
Blutdruckversuche  geeignete  Aus- 
führung des  Quecksilbermano- 
ineters  ist  das  von  Traube  an- 
gegebene und  von  Cyon  verän- 
derte Instrument,  das  in  der 
nebenstehenden  Figur  abgebildet 
ist.  Es  dürfte  nicht  nötig  sein, 
die  Konstruktion  näher  zu  be- 
schreiben. Recht  zweckmäßig  er- 
scheint auch  die  von  Hürth le 
1898.  S.  572)  beschriebene  An- 
ordnung. Bei  ihr  sotzt  sich  der 
kurze  Schenkel  des  U-Rohres  in 
ein  T-Stück  fort,  dessen  einer 
Fortsatz  mit  der  Arterie  in  Ver- 
bindung gebracht  wird,  während 
der  andere,  senkrecht  stehende, 
durch  einen  Hahn  verschlossen  und 
von  einer  über  diesem  stehenden 


Vig.  »5. 

Queckailbermanometer  nach  Ludwig. 
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Glaskugel  mit  der  gerinnungshemmenden  Flüssigkeit  gefüllt  werden  kann. 
In  die  Glaskugol  können  die  Luftblasen  des  Röhrensystems  ausgetrieben  werden. 

In  der  Abhandlung  von  Hürtlile  ist  auch  eine  geeignete  Schwiminer- 
konstruktion  angegeben.  Er  besteht  aus  einem  im  freien  Manometer- 
schenkel  aufsteigenden  Aluminiumdraht,  der  in  einem  Loch  des  Verschluß- 
deckels oine  Führung  hat;  unten  endigt  er  in  oinen  Beinstift,  der  sich  in 
das  Quecksilber  einsenkt.  Auf  ihn  ist  ein  Ilartgummiring  aufgeschoben,  der 

ziemlich  genau  die  Röhre 
ausfüllt  An  dem  Aluminium- 
draht ist  oben  die  äquilibrierte 
Schreibspitze  oder  bei  Tinten- 
schreibung die  Schreibpfeife 
bzw.  ein  Pinsel  aufgesetzt. 
Die  Ausschläge  des  Schwim- 
mers durch  Hebelregistrierung 
zu  vergrößern,  wie  dies  viel- 
fach schon  geschehen  ist  und 
in  Lange  ndorffs  Graphik 
empfohlen  wird,  dürfte  nur 
in  seltenen  Fällen  geraten  sein. 

Stowart  (1891)  be- 
schreibt einen  Schwimmer, 
der  das  bei  raschen  Bewegun- 
gen stattfindende  Übersteigen 
des  Quecksilbers  vermeiden 
soll.  Eine  Glasröhre  wird  zu 
einem  langen  und  dünnen 
Stab  mit  einer  kleinen  birn- 
förmigen  Erweiterung  am  un- 
teren Ende  ausgezogen.  Uber 
dieser  kleinen  Birne  wird  mit 
Siegellack  ein  kleines  Stück 
Glasröhre  befestigt,  das  gerade 
so  weit  ist,  um  sich  leicht  in 
der  Manomoterröhre  zu  be- 
wegen. Die  Vorrichtung  ist 
nach  Stewart  so  gestaltet, daß 
der  Schwimmer  durch  das 
Quecksilber  nicht  an  die 
angepreßt  wird. 
Der  Glasstab  bekommt  seine 
Führung  durch  die  Öffnung  des  Deckels.  An  die  Papieroberfläche  wird  die 
Schreibpfeife  nicht  durch  einen  durch  ein  Gewicht  besehworten  Faden  an- 
gedrückt, wie  dies  gewöhnlich  geschieht,  sondern  durch  ein  oben  und  unten 
in  passender  Entfernung  von  dor  Trommel  befestigtes  langes  Pferdehaar. 

Wenn  man  die  Resonanzerschoinungen  und  damit  die  schnellen  Be- 
wegungen durch  eine  passende  Dämpfung  vermeidet,  so  bleibt  der  Schwimmer 
jedenfalls  nicht  so  leicht  hängen. 


Fig.  7. 

Hg  Manometer  mildem  Hürthleechen  Federmanometer  verbanden  R(jhre 
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Daß  das  Quecksilbormanometer  selbst  bei 
sorgfältiger  Konstruktion  oft  bis  zu  3  mm 
fehlerhafte  Ausschläge  macht,  ist  von  Hürthle, 
Sachs  und  Riem  an  n  (1905)  gezeigt  worden. 
Xach  Hürthle  sind  diese  Ungenauigkeiten 
hauptsächlich  durch  Uureinigkeiten  der  Ober- 
fläche und  dadurch  bedingte  Veränderung  der 
Oberflächenspannung  (8.  „Kritik")  hervorgerufen. 
Wenn  man  Druckdifferenzen  zwischen  zwei  Ge- 
fäßg^ebieten,  etwa  zwischon  der  Carotis  und  der 
Cruralis  zu  bestimmen  hat,  so  kann  mau  diese 
Fehler  durch  gleichzeitige  Registrierung  mit  zwei 
Manometern  und  Vertauschung  der  Manometer 
eliminieren.  (1.  c.  S.  428.) 

Von  Goltz  und  Gaule  (1878)  ist  ein 
M  aximura  -  Minimum  -  Quecksilbern! an o- 
meter  benutzt  worden  zur  Bestimmung  der  ex- 
tremen Drücke  in  dem  Ventrikel.  H  ürthle  (1888) 
hat  diesem  Manometer  eine  bequeme  Form 
gegeben  (s.  Fig.  8). 

Über  die  Konstruktion  von  Wassermano- 
metern ist  nichts  Besonderes  zu  sagen.  Ich 
erwähne  nur,  daß  Grünhagen  (1881)  einen 
Schwimmer  für  Wassermanometer  angegeben 
hat.  Der  kloine  Kolben  des  Schwimmers  besteht 
aus  Paraffin,  das  in  eino  etwas  engere  Röhro 
aU  die  Manometerröhro  eingegossen  wird.  Man 
kann  auch  statt  dessen  einen  paraffinierten  Kork 
oder  einen  hohlen  Hartgummizylinder  wie  bei 
«lein  Pistonrekorder  anwenden.  Der  letztere 
kann  ja '  auch  ah  Wassermanometer  bei  ge- 
ringen Druckschwankungen  vorwendot  werden. 

Zur  Dämpfung  oder  Kompensation 
der  Quecksilber-  uud  Wassermanometer  muß 
in  das  Röhrensystem  ein  Reibungswiderstand 
in  Gestalt  eines  Hahnes  oder  einer  „Dätnpfungs- 
schraube"  (s.  „Kritik"  S.  585)  eingefügt  sein. 
Am  zweckmäßigsten  dürfte  eine  passende  unver- 
änderliche Verengerung  einer  Stelle  der  Rohre 
seiu,  damit  man  mit  einer  bestimmten  Dämpfung 
stets  rechnen  kann. 


Fig.  8. 

Maximum-Minimum  Manometer  in 

der  Hürthleacben  Form. 
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Kapitel  10. 

Andere  Manometerkonstruktionen. 

In  diesem  Kapitel  bespreche  ich  eine  Reihe  von  Konstruktionen,  die 
wohl  ihre  allgemeinere  Bedoutung  jotzt  verloren  haben  dürften.  Vor  allon 
Dingen  ist  hervorzuheben,  daß  keine  einzige  experimentell  oder  theoretisch 
sowoit  untersucht  worden  ist ,  daß  man  aus  diosen  Prüfungen  ihre 
Leistungen  auch  nur  oberflächlich  beurteilen  könnte.  Selbstverständlich 
können  sie  auf  Grundlage  der  entwickelten  Theorie  wohl  ebenso  vollständig 
wie  die  anderen  Manometer  behandelt  werden.  Vorläufig  muß  man  sich 
mit  einer  aus  den  Grundzügen  dieser  Analyse  entnommenen  angenäherten 
Schätzung  ihrer  Leistungen  begnügen. 

Aus  einem  Teil  der  Kurven,  die  mit  diesen  verschiedenen  Manometern  aufge- 
schrieben worden  sind,  kann  man  einen  angenäherten  Aufschluß  Uber  ihre  Schwin- 
gungsdauer erhalten,  wenn  Eigenschwingungen  in  den  Kurven  zu  erkennen  sind.  Sie 
treten  besonders  bei  dem  Übergang  des  steilen  Anstiegs  der  arteriellen  Druckkurve  in 
den  allmählicher  verlaufenden  Teil  auf  und  sind  von  vielen  Autoren  als  den  Kreislauf 
entstammende  systolische  Wellen  >)  bezeichnet  worden.  Ich  habe  in  der  Abhandlung1 
„Arterienpuls"  eine  Heilte  von  Messungen  zusammengestellt,  die  ich  an  diesen  Kurven 
ausgeführt  habe.  Danach  hätte  die  Schwingungszald  betragen:  Bei  den  Manometern 
von  Chauveau  und  Marey  (s.  Kapitel  16)  12  bis  16.  dem  Fickschen  Lufttonographen 
17(?),  dem  Frcdericqselien  Transmissionsmanometer  (1888)  15,  dem  Hürthlesehen 
Manometer  13  bis  16.  dem  Bayliss  und  Start ingschen  optischen  Manometer  13  bis  16 
und  dem  Gartenschen  Transmissionsmanometer  18. 

• 

A.  Hohlfedermanometer. 

Von  Fick  ist  1804  das  Bourdonscho  Metallmanometer,  d.  h.  reine 
hohle  Messingfeder  von  flach  elliptischem  Querschnitt*,  zur  Verzeichnung 
der  Blutdruckschwankungen  verwendet  worden.  Es  war  das  erste  elastische 
Manometer,  das  für  Blutdruckmessungen  überhaupt  konstruiert  worden  ist. 
Die  Messingfeder  bildet  einen  fast  vollständigen  Kreis.  Sie  streckt  sich  ent- 
sprechend dor  Vergrößerung  des  auf  den  Hohlraum  wirkenden  Druckes. 
Das  Ende  der  Feder  sehlägt  um  einen  bestimmten  Betrag  aus,  der  durch 
ein  Hebelsystem  —  bei  Fick  eine  komplizierte  Einrichtung  mit  Gerndftih- 
rung  —  vergrößert  aufgeschrieben  wird.  Obwohl  Fick  seinem  Instrument 
ein  großes,  aus  seinen  weitereu  Veröffentlichungen  hervorgehendes  Vor- 
trauen geschenkt  hat,  waren  die  Leistungen,  wie  die  Zukunft  gelehrt  hat, 
nur  sehr  gering.  Die  Aufzeichnungen  der  Drackschwankungen  im  Ventrikel, 
dio  Fick  mit  diesem  Instrument  vornahm,  führten  ihn  zu  ganz  merkwürdigen 
Vorstellungen  Uber  die  Druckverhältnisse  im  Kreislauf. 

1)  Über  die  Anfangsschwingung  s.  „Arterienpuls*. 


Digitized  by  Google 


Andere  Manometerkonstruktionen. 


61 


v.  Bäsch  (1896)  hat  ein  ähnliche»  Instrument  für  seine  Methode  zur 
Bestimmung  des  Blutdrucks  beim  Menschen  verwendet 

Beer  (1896)  hat  das  v.  Bäsch  sehe  Manometer  für  Registrierung  der 
Blutdruckschwankungen  eingerichtet.  Es  ist  wesentlich  kleiner  aJs  das  Fick- 
sehe  Originalinstrument  Dor  Kreis  der  Hohlfeder  hat  etwa  einen  Durch- 
messer von  4,4  cm.  Beer  hat  die  Aufzeichnungen  des  Blutdrucks,  die  er 
mit  diesem  Instrument  erhalten  hat,  verglichen  mit  den  Registrierungen 
durch  das  Hürthlesche  Fedormanometer  und  gefunden,  „daß  sein  Hohl- 
federmanometer  dem  bowährten  Hürthl eschen  Apparat  in  keiner  Weise 
nachstand,  ja  diesen  mehrmals  in  bezug  auf  geringe  Schleuderung  zu  tibertreffen 
schien"*,  eines  der  vielen  Beispiele  für  die  Unsicherheit  in  der  Beurteilung 
der  Leistungen  der  Instrumente,  die  früher  geherrscht  hat 

Hürthle  (1898)  hat  unter  den  von  ihm  ausgeführten  Konstruktionen 
auch  ein  Hohl  -  Federmanometer  gebildet  Der  Durchmesser  des  Feder- 
kreises betrug  ca.  3,7  cm.  Die  einzige  Angabe,  die  er  als  zu  einer  Beur- 
teilung des  Instruments  dienend  macht,  ist  die,  daß  zur  Erzielung  von  100  mm 
(Juecksilberdruek  eine  Flüssigkeitsverschiebung  von  20  emm  erforderlich  ist. 
Sonst  fehlen  alle  Daten:  Hebelmasse,  Ilebelvergrtfßorung,  Masse  der  Hohl- 
fehler,  Dimensionen  ihres  Hohlraums  usw.  „Es  gibt  von  dor  Druckschwan- 
kung in  der  Carotis  dasselbe  Bild  wie  das  Torsionsfedermanometer." 

v.  Recklinghausen  benutzt  ein  Bourdonsches  Manometer,  wie 
v.  Bäsch  u.  a.  zur  Messung  des  Blutdrucks  beim  Menschen  (s.  Teil  IT). 

Abgesehen  von  der  zuletzt  genannten  Verwendungsweiso,  bei  der  im 
wesentlichen  statische  Verhältnisse  maßgebend  sind,  dürfte  das  Hohlfeder- 
manometer  trotz  aller  Verbesserungsversuche  wesentlich  hinter  dem  Flachfeder- 
manouieter  usw.  in  seinen  Leistungen  fiir  die  Aufzeichnung  der  Blutdruck- 
Schwankungen  zurückstehen,  Man  kann  dies  vor  allen  Dingen  daraus 
schließen,  daß  die  (unnütze)  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  die  in  den 
kapillaren  Hohlraum  der  Feder  eingeschlossen  ist,  sehr  groß  sein  wird, 
weiter  daraus,  daß  die  Volumverschiebungen  einen  unnützen  Elastizitätsfaktor 
erzeugen.  Ferner  kommt  auch  die  Masse  der  metallischen  Hohlfeder  in 
Betracht  Theoretisch  ist  das  System  otwa  wie  eine  träge  Spiralfeder  oder 
wie  eine  Luftsäule  und  dergl.  zu  behandeln. 

B.  Lufttonograph. 

Von  Fick  (1883)  ist  zuerst,  um  die  „direkte  manometrische  Methode 
des  enormen  Vorzugs  der  Mareysehen  indirekten  Methoden  teilhaftig  werden 
zu  lassen1',  empfohlen  worden,  die  Manometerröhre  mit  Luft  zu  füllen, 
v.  Frey  (1893)  hat  ebenfalls,  nachdem  er  mit  voller  Berechtigung  auf  die 
^Toße  Masse  der  Flüssigkeit  in  den  Flüssigkeitsmanometern  aufmerksam 
gemacht  hatte,  Luftfilllung  für  die  engen  Röhrenverbindungon  in  seinem  Luft- 
tonographen  angewendet  Wenn  auch  die  früher  tatsächlich  erreichten  Lei- 
stungen der  Flüssigkeitsmanometer  zur  Kritik  herausgefordert  haben,  so 
wird  man  doch  die  Lufttonographen  vorläufig  nicht  ausbauen,  vor  allen  aus 
den  in  Kap.  4  S.  20  angegebeneu  Gründen. 

C.  Metallmembranmanometer. 

Cowl  (1890,  auf  den  Vorschlag  von  Gad)  und  v.  Frey  (1899,  Katalog 
von  Zimmermann)  haben  Motallmembranmanometer  angegeben.  Bei  ihnen 
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ist  an  der  Stolle  von  Gummimembranen  eine  gewellte  Metallmembran  an- 
gewendet. Über  ihre  Qualitäten  habe  icli  meine  Ansicht  in  dem  Kapitel  8 
S.  40  geäußert.  Nach  Cowl  sind  „seine  Eigenschwingungen  nicht  so  aus- 
geprägt als  bei  dem  Hürthlescben  Gumniimanometer". 

D.  Differentialmanometer. 

Hürthle  (1891,  S.  45)  hat  ein  Differentialmanometer  von  sehr  kompli- 
zierter Konstruktion  angegeben.    1898  hat  er,  „da  der  früher  beschriebene 

Druckdifferenzmesser  zu  kleine  Ausschläge  gibt  und  mit  5  Gelenken 

versehen  ist,  die  alle  ohne  toten  Gang  arbeiten  sollen",  ein  neues  konstruiert, 
das  im  wesentlichen  wie  sein  Torsionsmanometer  gebildet  ist.  Angaben  über 
die  Leistungen  des  Instruments  werden  nicht  gemacht. 

Weit  übertroffen  werden  die  Leistungen  dieser  Hebelinstrumente  sicher 
durch  zweckmäßig  eingerichtete  Apparate  mit  optischer  Registrierung. 
Cybulski  (1885)  hat  bei  seinem  Apparat,  der  zur  Bestimmung  der  Strom- 
geschwindigkeit des  Blutes  dienen  sollte,  ein  optisches  Differeutialmanometer 
benutzt.  Es  wird  in  dem  Kapitel  21  beschrieben.  Das  Instrument,  das  zur 
Aufzeichnung  schneller  Schwankungen  von  Druckdifferenzen  ungeeignet  ist, 
dürfte  sich  vorwiegend  —  stark  gedämpft  —  Air  Bestimmungen  der  mittleren 
Druckdifferenzen  empfehlon.  Dasjenige  Instrument,  das  in  erster  Linie  be- 
fähigt ist,  dio  Schwankungen  der  Druckdifferenz  aufzuschreiben,  ist  ein 
optisches  Differentialmanometer,  bei  dem  die  Druckdifferenz  auf  eine  dünne 
Membran  einwirkt.  Es  ist  von  mir  (1898)  für  denselben  Zweck,  für  den 
es  Cybulski  benutzt  hat,  nämlich  zur  Bestimmung  der  Blutgeschwindig- 
keit, angewandt  worden.  Ein  auf  Grund  der  neuen  Theorie  wesentlich  ver- 
bessertes Modoll  ist  jetzt  —  Ende  1909  —  ausgeführt,  aber  noch  nicht  ver- 
öffentlicht worden.    Seine  Ausschläge  werden  durch  Spiegel  registriert 

£.  Optisches  Manometer  von  Bayliss  und  Starling. 

Von  Bayliss  und  Starling  ist  1894  ein  optisches  Manometer  an- 
gegeben worden,  über  dessen  Leistungen  in  den  vorhergehenden  Kapiteln 
schon  wiederholt  berichtet  worden  ist.  Der  Hauptteil  besteht  aus  einer  an 
dem  einen  Ende  geschlossenen  Glaskapillare.  Sie  ist  fast  vollständig  mit 
Luft  erfüllt,  nur  in  den  offenen  Anfang  der  Kapillare  dringt  die  Flüssigkeit, 
die  in  Verbindung  mit  dem  Blut  stoht,  je  nach  den  Druckschwankungen 
mehr  oder  weniger  tief  ein.  Besonders  in  Kapitel  0  S.  35  habe  ich  nach- 
gewiesen, daß  dieses  Instrument  keine  oder  nur  unwesentliche  theoretische 
Vorteile  vor  dem  Spiegelmanoraeter,  dagegen  wesentliche  technische  Nach- 
teile ihm  gegenüber  hat. 

F.  Verwendung  de»  8phygmographon  als  Manometer. 

Von  Talma  (1880)  und  Magnus  (1896)  ist  eine  sphygmographenähnlicho 
Vorrichtung  zu  Druckbestimmungen  in  der  Arterie  benutzt  worden.  Der 
Apparat  von  Talma,  „sein  Tonometer",  besteht  aus  einer  kanalformigen 
Messingplatte,  in  welche  die  Arterie  eingelegt  wird.  An  die  Arterie  wird 
eine  Pelotte  angedrückt,  deren  Bewegungen  mit  Hebelvergrößerung  aufge- 
schrieben werden.  Talma  erklärt:  „Die  Wand  hat  nur  dann  Tragkraft, 
wenn  sie  gespannt  ist,  wenn  durch  Außendruck  die  Form  einer  Arterie  so 
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verändert  wird,  daß  der  Durchschnitt  oin  Rechteck  statt  eines  Kreises  ist, 
s-o  ist  die  Wandspannung  damit  gleich  0  geworden  und  hat  die  verformende 
Kraft,  statt  der  Wand  den  Blutdruck  zu  tragen."  Diese  Auffassung  ist  im 
Prinzip  wohl  richtig,  wenn  sie  auch  formell  nicht  elegant  hier  ausgedrückt 
worden  ist  (s.  hierüber  Kap.  4).  Die  Wirkungsweise  des  Sphygmographen 
ist  ebenso  von  v.  Frey,  Petter  und  mir  aufgefaßt  worden.  Aber  man  wird 
diese  Methode  jetzt  nicht  mehr  zu  Blutdruckmessungen  an  dem  Tior  ver- 
wenden. Dagegen  dürfte  ein  guter  Transmissionssphygmograph  zur  Regi- 
strierung der  Form  des  Druckablaufs  in  don  Gefäßen  auch  jetzt  noch  Be- 
deutung haben. 

v.  Bäsch  18%,  a.  Beer  18%. 
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Kapitel  11. 

Experimentelle  Bestimmung  der  Konstanten  der  Manometer. 

Über  den  Zweck  der  theoretischen  Erörterungen  habe  ich  in  Bd.  I,  4 
und  Kap.  1  das  Nötige  gesagt  Sie  dienen  wesentlich  dazu,  eine  Übersicht 
über  die  Leistungen  der  Instrumente  und  die  Mittel  zu  ihrer  Verbesserung  zu 
erlangen.  Im  einzelnen  Fall  wird  man  sie  nur  zu  einer  Schätzung  der  Leistung 
eines  bestimmten  Instrumentes  verwenden.  Will  man  Kurven,  die  mit 
einem  Instrument  erhalten  worden  sind,  korrigieren,  oder  will  man  aus 
einem  anderen  Grund  die  Leistungsfähigkeit  genau  feststellen,  so  muß  man 
die  wesentlichen  Konstanten  des  Instruments  experimentell  bestimmen. 
S.  458  und  öl 9  der  „Kritik"  habe  ich  das  Verfahren  angegeben,  um  die 
Eigenschwingungen  der  Manometer  aufzunehmen.  Es  ist  wichtig  für  die 
eben  geschilderten  Zwecke,  dient  aber  auch  unter  Umständen  dazu,  um  zu 
kontrollieren,  ob  ein  Manometer  im  gegebenen  Fall  wirklich  eine  vorher 
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bestimmte  oder  angegebene  Schwingungsdauer  besitzt  und  ob  nicht  etwa 
eine  Luftblase  oder  dergleichen  die  Leistungen  des  Instrumentes  beeinträchtigt 
hat    Außerdem  ist  die  Feststellung  der  statischen  Konstanten  erforderlich. 

A.  Feststellung  der  statischen  Eonstanten. 

Die  Eichung  der  elastischen  Manometer,  d.  h.  die  Ermittelung  der 
Empfindlichkeit  fuhrt  man  so  aus,  daß  man  einen  bekannten  Druck  auf  das 
Manometer  wirken  läßt  und  die  Erhebung  der  Schreibspitze  auf  der  Registrier- 
fläche feststellt.  Die  Nulllinie  wird  dadurch  erhalten,  daß  man  die  Anfangs- 
stelle der  Manometerröhre  auf  das  Niveau  der  Stelle  bringt,  an  der  der 
Druck  geraessen  werden  soll.  Dann  werden  in  bestimmten  Druckintervallen 
etwa  von  100  zu  100  mm  Quecksilber  bei  arteriellen  Manometern  —  die 
Ausschläge  aufgeschrieben.  Die  nötigen  Drücke  kann  man  durch  eine  Pumpe 
(Radfahrpumpe)  oder  durch  das  Zusammenpressen  eines  Ballons  einer  Spritze 
oder  dergl.  erzeugen.  Wenn  man  die  Undichtigkeiten  in  dem  System  mög- 
lichst unschädlich  machen  will,  so  kann  man  wie  Fick  (1877,  S.  51>5)  schon 
angegeben  hat,  ein  Luftreservoir  einschalten  (s.  a.  Lombard  KHX)).  Ein 
zweckmäßiges  Manometer  für  die  Feststellung  der  erreichten  Druckwerte  ist 
das  von  Hürthle  (1888  S.  420)  beschriebene  Eichungsmanometer. 

Bei  diesen  Eichungen  stören  unter  Umständen  die  Nachdehnungen 
der  elastischen  Manometer,  besonders  wenn  ihre  Membranen  aus  Gummi 
bestehen.  Hürthle  (18«)8  S.  588)  glaubt  bei  diesen  Instrumenten  die  Eichung 
dadurch  korrekter  zu  gestalten,  daß  er  sie  dynamisch  ausführt,  d.  h.  er  läßt 
das  Manometer,  nachdem  eine  bestimmte  Druckstufe  erzielt  worden  ist,  eine 
oder  mehrere  Schwingungen  ausführen,  indem  er  auf  den  Gummibeutel  des 
Eichungsmanometers  rhythmisch  drückt  Dann  erst  wird  der  Ausschlag 
verzeichnet.  Eine  derartige  dynamische  Eichung  ist  in  der  Technik  schon 
längere  Zeit  im  Gebrauch. 

Um  die  verschiedenen  Druckstufen  ständig  in  den  Kurven  mit  zu  regi- 
strieren, verwendet  Hürthle  einen  ürdinatenzeichner  (1898,  S.  57<>),  mit 
dem  man  drei  Druckstufen  zu  gleicher  Zeit  registrieren  kann.  An  der 
älteren  Manometerkonstruktion  (1888)  hatte  Hürthle  einen  Abszissenschreiber 
fest  angebracht 

Zu  beachten  ist,  daß  die  Angaben  der  Quecksilbermanometer  nicht 
immer  zuverlässig  sind.  Fehler  können  durch  ungleiche  Weite  der  Mano- 
moterröhre  hervorgerufen  werden.  Man  kann  sie  durch  eine  Korrektions- 
tabelle eliminieren.  Auch  können  Unreinlichkeiten  der  Quecksilberoberfläche 
kleine  Fehler  bedingen. 

Für  die  Bestimmung  der  Rückwirkung  ist  die  Feststellung  der  Kon- 
stante Er  erforderlich,  d.  h.  es  ist  die  Volumverschiebung  festzustellen,  die 
an  der  Koppelstellc  oder  dem  Anfang  der  Kanüle  eintreten  muß,  um  einen 
bestimmten  Druck  zu  erzeugen,  vorausgesetzt  daß  der  Endquerschnitt  fest- 
gestellt ist,  also  durch  eine  feste  Wand  verschlossen  wird.  Dieser  Koeffizient 
ist  gleich  tc,  wenn  das  Röhrensystom  vollständig  mit  inkompressibler  Flüssig- 
keit gefüllt  ist.  Nur  wenn  es  elastische  Faktoren  enthält,  wie  bei  dem 
Lufttonographen  oder  bei  Schlauchverbindungen,  Luftblasen  usw.  in  dem 
Röhrensystem,  ist  er  zu  bestimmen.  In  den  letzteren  Fällen  berechnet  man 
den  Koeffizienten  am  besten  schätzungsweise. 
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B.  Einheiten  des  Drucks. 

Gewöhnlich  mißt  man  den  Druck  nach  Längeneinheiten  einer  Queck- 
silbersäule, in  cm  oder  mm  Quecksilber.  Rationeller  ist  es,  als  Einheit  die 
Dyne  für  einen  Quadratzentimeter  Fläche  =  Dyne  cm2,  zu  wählen.  1  mm  Hg 
entspricht  1332  Dyncn/cm*.  Unter  Umständen  ist  es  auch  vorteilhaft,  den 
Druck  in  Zentimetern  einer  Wassersäule  zu  messen.  1  mm  Hg  =  lt36  cm 
H,0  -1  cm  H20  =  9*l  Dynen  cm2. 

C.  Feststellung  der  dynamischen  Konstanten. 

Zur  Ermittlung  der  dynamischen  Konstanten,  der  fiktiven  Masse  und 
der  fiktiven  Dämpfung  (s.  Bd.  I.  4)  muß  das  Manometersystem  in  Eigen- 
schwingungen versetzt  werden.  Das  Manometersystem  reicht  von  dem 
Anfang  der  Kanüle  (der  Koppelstelle)  bis  zu  dem  Registrierpunkt  Die 
Eigenschwingungen  müssen  so  erzielt  werden,  daß  einerseits  sämtliche 
Massen  dieses  Systems  mitschwingen,  aber  keine  anderen  hinzutreten.  Ich 
habe  zur  Erzielung  dieser  Eigenschwingungen  in  der  „Kritik"  S.  457  und 
S.  510  besondere  Vorrichtungen  angegeben  <s.  Fig.  9  u.  10). 


Apparat  zor  Bestimmung  der  Sebwlngangsxahl  eine*  Manometer». 


Die  Vorrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  (ilasballon  B,  der 
mit  Luft  gefüllt  ist.  Er  wird  abgeschlossen  durch  2  T-Hähne  II  1  und  Ii  2. 
Durch  den  Hahn  II  1  kann  der  Ballon  entweder  mit  dem  Quecksilbermano- 
meter  oder  mit  einer  Luftspritze  verbunden  werden,  durch  den  Hahn  H2 
entweder  mit  dem  Manometersystem  oder  mit  der  äußeren  Luft  Der  Versuch 
wird  folgendermaßen  ausgeführt:  Der  Druck  in  dem  Manometersystem  wird 
auf  den  äußeren  Luftdruck  gebracht.  Dann  wird  in  dem  Ballon  B  zunächst 
ein  bestimmter  Druck  durch  den  Spritzenkolben  erzeugt  Hahn  2  schließt  vorher 
das  Manometer  gegen  den  Ballon  ab.  Dann  wird  durch  Hahn  1  auch  das 
Quecksilbermanometer  gegen  den  Ballon  abgeschlossen.  Nunmehr  werden 
durch  schnelles  Drehen  von  Hahn  2  und  plötzliche  Verbindung  des  Ballons 
und  des  Manometerraums,  die  Eigenschwingungen  erregt.  Dann  kann  man 
wieder  Schwingungen  um  die  Nulllage  durch  Herstellung  der  Kommunikation 
des  Manoraeterraums  mit  der  äußeren  Luft  erregen.  Neuerdings  verwende 
ich  statt  des  Metallhahns  2  einen  Quetschhahn,  der  sich  rascher  öffnen  läßt 

Tigerstedt.  Mandl»,  d.  phy».  Motliodik  II,  4. 
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Fig.  10. 

HUfaapparat  zum  Anschluß  der 
Kanüle  an  Apparat  von  Fig.  13. 


Ein  Schlauchstuck  wird  durch  Zusammenpressen  von  zwei  in  Scharnieren 
sich  drehenden  Messingbalken  zusammengedrückt.  Das  Ende  des  einen 
Messingbalkens  ist  durch  einen  Sperrhaken  festgehalten.  Wird  der  Sperr- 
haken gelöst,  so  springt  der  Balken  von  dem  Schlauch  ab  und  der  Schlauch 
wird  plötzlich  geöffnet  Die  Auslösung  des  Sperrhakens  kann  auch  durch 
einen  Elektromagneten  besorgt  werden,  so  daU  die  Eigenschwingungen  an  einer 
bestimmten  Stelle  der  Registriertrommel  automatisch  in  bekannter  Art  verzeich- 
net werden.  (Öffnung  des  Stromschlüssels  durch  die  Bewegung  der  Trommel.) 

Um  die  Kanülen  an  diese  Vorrichtung  ansetzen  zu  können,  müssen  sie 
in  einen  kleinen  Hilfsapparat  eingefügt  werden,  der  nach  der  „Kritik"  in 
der  nebenstehenden  Figur  abgebildet  ist    Die  Kanüle  wird  durch  einen 

Gummistopfen  in  den  weiten  Teil  der  kleinen 
Röhre  eingesetzt  Dieser  weite  Teil  ist  mit  der 
Flüssigkeit  des  Manometers  angefüllt  (In  der 
Abbildung  schraffiert)  Das  engere  Ende  der 
Röhre  wird  an  der  Stelle  von  Hahn  2  mit  der 
obigen  Vorrichtung  verbunden.  Der  kleine 
Apparat  verhindert,  daß  bei  den  Schwingungen 
Luft  in  die  Kanüle  eindringt  oder  Flüssigkeit  aus 
ihr  herausgelangt.  Die  wirksame  Masse  der 
Flüssigkeit  in  der  Hilfsvorrichtung  ist  so  gering, 
daß  sie  kaum  einen  Einfluß  auf  die  Schwingungsdauer  ausüben  kann. 
Selbstverständlich  kann  aber  eine  Korrektur  für  sie  vorgenommen  werden. 

Als  Beispiel  für  eine  derartige 
Aufnahme  reproduziere  ich  Figur  4 
der  „Kritik".  Sie  stellt  Eigen- 
schwingungen eines  optischen  Systems 
dar,  die  ziemlich  stark  abklingen. 

Man  mißt  an  derartigen  Auf- 
nahmen, die  ebensogut  mit  Hebel- 
instrumenten gemacht  werden  können, 
die  Schwingungsdauer  durch  Fest- 
stellung des  zeitlichen  Abstandes  von 
zweien  oder  mehreren  Umkehr- 
punkten, die  auf  derselben  Seite  der 
Gleichgewichtslage  liegen.  Das  De- 
krement wird  gemessen  durch  Fest- 
stellung der  Abnahme  der  Ordinaten- 
differenzen  zweier  Umkehrpunkte, 
d.  h.  der  Schwingungsbogen  (s.  TPrin- 
zipien"  Bd.  I,  4). 

Kick  1877.    Ein   neuer  Wellenzeichncr. 
(ieaaiumelte    Schriften    III,    S.  593. 
0.  Frank  1903.  „Kritik". 
Hurthle  1KSS.  Beiträge  zur  Hämodynamik,  1.  Abhandlung,  l'Hügera  Aren.  XLIII,  S.  399. 
Ihirthle  1898.  Beiträge  zur  Hämodynamik.  XI.  Abhandlung.  PHügers  Archiv  CXXI1,  S.r>«ä>. 
Lombard  1900.    A  convenient  form  of  preasnre-bottle.    (Atner.  physiol.  soc.)  Amer. 
journ.  of  physiol.  IV.  p.  III. 


Fig.  11. 

Eigenschwingungen  eines  optischen  Manometers. 
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Kapitel  12. 

Die  Kanülen  und  die  Röhren  Verbindungen. 

A.  Kanülen. 

Die  Gefaßkanülen  spielen  bei  genaueren  Registrierungen  eine  große 
Rolle,  da  in  ihnen  im  allgemeinen  sieb  der  Hauptteil  der  wirksamen  Masse ') 
der  Flüssigkeit  befindet.  Um  über  deren  Größe  unterrichtet  zu  sein,  wird 
man  am  besten  Metallkanülen  verwenden,  deren  wirksame  Masse  man  sicherer 
»u*  den  Dimensionen  bestimmen  kann.  So  hat  beispielsweise  eine  2  cm  lange 
Kanüle  mit  einem  inneren  Durchmesser  von  2  mm  eine  wirksame  Masse  von 
0.03 14  =  rund  (J3  Einheiten.  Die  Erweiterung  der  Kanüle,  die  zur  Ver- 
bindung mit  dem  Rührensystom  des  Manometers  dient,  spielt  nur  noch  eine 
geringe  Rolle  für  die  Grüße  der  wirksamen  Masse.  Damit  auch  die  Un- 
jicherheiten,  die  für  die  Bestimmung  der  Massenwirkung  durch  die  Ver- 


Vip.  12. 
ArterleDktnttlen  nach  Marey. 


wendung  von  elastischen  Verbindungen  beseitigt  werden,  wende  ich  jetzt  bei 
genauen  Druckregistrierungen  eine  starre  Verbindung  mit  dem  Manometer 
mi.  Die  mit  Hahn  versehene  Kanüle  geht  in  einen  Metallkonus  aus,  der 
auf  einen  Konus  der  Manometerröhre  aufgeschlifFen  ist.  Die  Dichtung  er- 
folgt durch  Zusammenpressen  dieser  Koni.  Die  Verbindung  ist  so  gestaltet, 
daß  die  beiden  Koni  um  ihre  Achse  aufeinander  gedreht  werden  können. 
Dadurch  wird  eine  genügende  Beweglichkeit  gewährleistet.    (S.  Fig.  3  b.) 

Eine  eigentümliche  Kanüle  hat  Sadlcr  (18G9)  für  seine  Versuche  benutzt, 
bei  denen  er  die  Ausströmungsgeschwindigkeit  des  Blutes  aus  einer  Vene 
bestimmte.  Sie  soll  eine  kontinuierliche  Reinigung  ermöglichen.  Ein  seit- 
licher Ansatz,  durch  den  die  Reinigungsflüssigkeit  (Natriumkarbonat)  ein- 
strömen kann,  führt  bis  zu  dem  Lumen  der  Kanüle  heran.  Ich  habe  später 
und  nnabhängig  von  Sadler  eine  Kanüle  angegeben,  die  im  Prinzip  ziem- 
lich ähnlich  konstruiert  ist.  Sie  dient  zur  Entnahme  von  Lymphe  aus  den  Lymph- 
gefäßen uud  wird  ständig  mit  gerinnungshemmender  Flüssigkeit  durchspült. 

Zur  leichten  Reinigung  hat  Marey  und  Francois-Franck  (Marey, 
Zirkulation  S.  181)  die  Kanülen  mit  einer  Seitenröhre  versehen.  Beachten 
ranli  man  bei  der  Anwendung  derartiger  Kanülen  (Fig.  12  b,  c),  daß  der  Ver- 
schluß des  Seitenrohrs  durch  Schlauch  und  Quetschhahn  einen  schädlichen 
ind  unnötigen  Elastizitätskoeffizienten  einführt. 

Ii  Sie  ist  besonders  groß  l»ei  Herzkathetern  und  verursacht  hauptsächlich  die 
poBen  Schwierigkeiten  einer  genauen  Registrierung  des  Ventrikeldruck». 

5* 
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Bar diers  (1897)  Arterien  kanüle  hat  im  graden  konischen  Hauptrohr 
einen  durch  eine  Stopfbüchse  gehenden  konischen  Obturator,  und  zwei  Seiten- 
röhren, deren  eine  mit  dem  Manometer  verbunden  wird,  während  die  zweite 
zum  Auswuschen,  Füllen  usw.  bei  verschlossenem  Hauptrohr  dient.  (Nach 
Hermanns  Jahresbericht.) 

Hat  man  keinen  für  dio  Verbindung  mit  dem  Manometer  passenden 
Scitenast  des  Blutgefäßes  zur  Verfügung  (s.  d.  Kap.  über  den  arteriellen  Druck 
Teil  H),  so  muß  man  eine  SeitendruckkanUle  anwenden,  wio  sie  zuerst 

von  Ludwig  und  Mogk  angegeben  worden 
ist.    l>ureh  eine  in  das  Gefäß  geschnittene 
schlitzförmige  Öffnung  wird  die  Kanüle  einge- 
V'  P*  führt.   Die  Ränder  des  Schlitzes  werden  durch 

j..  r  j£  die  Schraube  s  zwischen  den  Platten  p,  und 

Seit*nuan<Uanüie.  P2  flüssigkeitsdicht  eingeklemmt.    Eine  solche 

Kanüle  ist  in  der  neueren  Zeit  für  die  Messung 
des  Drucks  in  der  Pulmonalarterie  benutzt  worden.  ,S.  Teil  II  Kap..  «.Kleiner 
Kreislauf.) 

B.  Die  Röhrenverbindungen. 

Die  Röhrenverbindungen  sind  nach  der  Theorie  weit  zu  halten.  Diese 
Vorschrift  gilt  eigentlich  allein  nicht  für  das  optische  Manometer  mit  dem 
hohen  Elastizitätskoeffizienten  E\  weil  hier  die  Kompressibilität  der  Flüssig- 
keit in  der  Verbindungsröhro  den  Vorteil  weiter  Röhrenverbindungen  wieder 
aufhebt.    (S.  Kap.  G.) 

Die  rationelle  Weite  der  Köhrenverbindung  hängt  also  von  der  Kompressibilität 
der  Flüssigkeit,  dem  Klastizitiitskoeftizienten  F/  und  der  wirksamen  Masse  der  Flüssig- 
keit in  der  Kanüle  ab.  Der  rationelle  Querschnitt  bemißt  sich  auf  (irund  einer  Maximum- 
Minimum-  Rechnung  nach  der  Beziehung:  \p      F'KM''  worin  K  die  Kompressibilität 

der  Flüssigkeit.  E'  den  Elastizitätskoeflizicntcn  des  Manometers  und  M'  die  wirksame 
Masse  der  Flüssigkeit  von  dem  spez.  <!ew.  a  vor  der  Köhren  Verbindung,  also  im  wesent- 
lichen in  der  Kanüle,  bedeutet.  Auller  acht  gelassen  ist  dabei  die  Vermehrung  der 
wirksamen  Masse  in  der  Köhrenverbindung  seihst,  die  durch  ihre  Kompressibilität  be- 
dingt wird.  Dadurch  wird  nur  ein  minimaler  Fehler  in  der  Berechnung  hervorgerufen. 
Für  den  rationellen  Querschnitt  wird  die  gesamte  wirksame  Masse  in  diesem  Manometer- 
system, bestehend  aus  der  wirksamen  Masse  der  Flüssigkeit  in  der  Kanüle  und  aus  der 
Verbindungsröhre  von  der  Länge  L  zu: 

ffK  ll'  Ml  M'  ). 

Wie  man  sieht,  ist  der  rationelle  Querschnitt  von  der  Länge  der  Ver- 
bindungsröhre unabhängig.  Beträgt  beispielsweise  E'L">0xl06  und  die 
Kompressibilität  der  Flüssigkeit  50x10  ,a  (für  Wasser!)  und  die  wirksame 
Masse  der  Kanüle  7f>,  so  ist  der  rationelle  Querschnitt  1 cm2  und  der 
Durchmesser  1,8  cm.  Diese  Zahlen  treflen  für  «las  beste  Spiegelmanometer 
etwa  zu  is.  Kap.  Ii;.  Für  einen  Elastizitätskoeffizienten  E'--20xl06  wird 
der  rationelle  Durchmesser  der  Röhrenverbindung  bereits  2  cm.  (Nach 
Kap.  8  derjenige  des  richtig  konstruierten  Hebel  Fedemianometers.)  Für 
niedrigere  Elastizitätskoeffizienten  kann  die  Röhrenverbindung  geradezu  be- 
liebig weit  gemacht  werden. 

Schlauchverbindungen  sind  im  allgemeinen  zu  vermeiden.  Das  gilt 
besonders  für  die  Manometer  mit  hohen  Elastizitätskoeffizienten,  wie  das 
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Spiegelmanomcter  und  das  oben  beschriebene  Federmanometer.  Uenn  durch 
>ic  wird  die  wirksame  Masse  der  vor  diesen  Verbindungen  in  dem  Röhren- 

/  E'\ 

system  enthaltenen  Flüssigkeit  um  den  Faktor  ( 1  +  ^  j  vergrößert.  (8.  Kap.  2, 

>\  j.j 

Konstanten  derartiger  »Schlauchverbindungen  sind  von  mir  experimentell 
festgestellt  worden.  Gefunden  wurde  für  eine  möglichst  kurze  Schlauch- 
verbindung durch  einen  Schlauch  von  1,2  mm  Wandstärke  und  5  mm  Lumen: 
r=  150x10*  i  >P=$t2x  10'1)  und  einen  Schlauch  von  3  mm  Wandstärke 
und  4  mm  Lumen:  tp  =  530  —  7(30  x  10°  (V=  21  x  106).  Kine  einzige  Schlauch- 
verbindung der  letzten  Art  verändert  also  die  Schwingungszahl  eines  Feder- 
manometers (E'  =  20xl06)  noch  unwesentlich.  Mehrere  Schlauchverbin- 
dungen wirken  bereits  schädlich.  Dagegen  kann  das  Quecksilbermanometer 
mit  dor  Kanüle  durch  mehrere  Schlauchverbindungen  verbunden  werden. 
Denn  die«wirksame  Masse  in  der  Kanüle  wird  bei  einem  Quecksilbermano- 
meter von  1 2  cm  Durchmesser  und  einem  entsprechenden  E'  von  130000 

130 

■s.  Kap.  U,  8.  51)  nur  um  i^qqq  ==  ca  1  %o  erhöht,  wenn  eine  Schlauch- 
verbindung der  ersten  Art  angewendet  wird.   Man  kann  also  anstandslos  10 
und  mehr  derartige  Verbindungen  aubringon, 
olnie  daß  die  Sebwingungsdauer  des  Queck- 
silhermanometers    wesentlich    erhöht  würde, 
wenn    man  noch  bedenkt,  daß  der  größte 
Teil  der  wirksamen  Masse  des  Quecksilber- 
manometers  in  dem  Quecksilber  steckt.  Des- 
halb kann   man  bei  Quecksilbennanometern  U- 
eine  Gliederrühro,  wie  sie  von  Moleschott       Gliedmöhre  nach  Moloscbott. 
vorgeschlagen  worden  ist,  ohne  wesentliche  Schädigung  der  Leistungen  des 
Manometers  einschalten. 

(S.  u.  A.  Di Uinar  1870  S.  22.) 

Bei  Manometern,  die  oin  noch  kleineres  E'  haben,  etwa  bei  Venenmano- 
metern, werden  Schlauchverbindungen  ziemlich  irrelevant  Immerhin  ist  zu 
beachten,  daß  die  Rückwirkung  durch  sie  vergrößert  wird. 

Luftblasen  sind  immer  zu  vermeiden,  da  sie  eine  unnütze  Einschaltung 
von  Elastizitätskoeffizienten  bedeuten.  Man  muß  zu  der  Füllung  ausge- 
kochtes Wasser  verwenden,  um  ihr  Entstehen  zu  verhindern. 

I'.ardier  1897,  Nouveau  modele  de  oanule  ä  pression  arterielle.    C.  Ii.  d.  I.  Soc.  Hiol. 

p.  iojö. 

Sadler  1869.  Über  den  Ülutstrom  in  den  ruhenden,  verkürzten  und  ermüdeten  Muskeln 

des  lebenden  Tieres.    Her.  d.  k.  sächs.  (Jes.  d.  Wiss.  S.  189. 
Wittmar  1870,  Kin  neuer  Beweis  fiir  die  Reizbarkeit  der  zentripetalen  Fasern  des 

Rückenmarks.    Ber.  d.  säch.«.  (Ics.  d.  Wiss.  S.  18. 
Ludwig  und  Mogk  1811.  Zeitschr.  f.  ruf.  Med. 
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Kapitel  13. 
Der  Sphygmograph. 

Die  Sphygmographie  oder  die  Pulsschreibung  umfaßt  eigentlich  zwei 
Methoden.  Bei  der  einen  wilrden  die  Querschnittsänderungen  der  Gefäße 
zu  registrieren  sein,  die  durch  den  Puls  hervorgebracht  werden.  Es  handelt 
sich  also  um  eine  im  strengen  Sinn  bewegungsregistrierende  Methode,  die 
so  arbeiten  müßte,  daß  durch  das  Anlegen  des  Instruments  keine  Ver- 
änderung in  der  Bewegung  hervorgebracht,  also  keine  Rückwirkung  erzeugt 
würde.  Diese  Methode  ist  systematisch  Uberhaupt  noch  nicht  ausgebildet. 
Soviel  man  jetzt  zu  Ubersehen  vermag,  können  nur  optische  Registrierungen 
hierzu  verwendet  werden.  Die  Plethysmographie  in  ihrer  reinen  Form  ist 
dieser  Methode  verwandt.  Uber  die  Verfahren,  die  als  angenähert  diesem 
Zweck  dienend  aufgefaßt  werden  können,  wird  in  Teil  II  unter  „Sphygmo- 
graphie" abgehandelt  Dort  werden  auch  einige  besondere  Methoden  be- 
sprochen. 

In  diesem  Teil  erörtere  ich  vorzugsweise  die  Methode  der  Sphygmo- 
graphie,  die  als  kraftregistrierende  aufzufassen  ist.  Bei  ihr  wird  durch  den 
Druck  einer  Pelotte  die  Spannung  der  Gefäßwand  aufgehoben  und  der 
Apparat  zeichnet  im  wesentlichen  die  Druckveränderungen  auf,  die  in  dem 
Gefäß  stattfinden.  Man  kann  fernerhin  einen  direkten  Sphygmographen 
dieser  Art  und  einen  Transmissions- Sphygmographen  (Kap.  17)  unter- 
scheiden. 

A.  Theorie  des  Sphygmographen. 

„Das  System  des  Sphygmographen  gleicht  theoretisch  der  Registrier- 
kapsel eines  Membran-Federmanometers.  Der  elastischen  Membran  analog 
wirkt  die  vom  Blutdrucke  prall  gespannte  Gefäßwand  nebst  den  umliegenden 
Weichteilen;  die  mit  Federdruck  darauf  gepreßte  Pelotte  entspricht  der  auf 
die  Gummimembran  aufgeklebten  Platte.  Damit  ist  der  Grundgedanke  der 
folgenden  Analyse  gegeben:  Das  System  des  Pulshebels  reicht  bis  zu  der 
Stolle,  wo  die  aufzuzeichnenden  Druckänderungen  sich  wirklich  abspielen, 
d.  h.  bis  zur  Blutbahn,  wio  dies  O.  Frank  für  die  Manometer  begründet 
hat.  Daher  gehört  zu  diesem  System  nicht  bloß  der  Sphygmograph  selbst, 
sondern  auch  die  Gefäßwand  nebst  den  benachbarten  Geweben."  (Petter 
1«.K)S,  s.  :m.) 

Das  System  wird  somit  als  ein  kraft(druek)registrierende8  aufgefaßt. 

Die  Theorie  des  Sphygmographen  ist  auf  Grund  der  Mach  scheu 
Gleichungen  und  der  Frank  sehen  Analyse  der  Hebclwirkung  und  des  Feder- 
inauometers  von  Petter  (s.  hauptsächlich  ll>0x)  gründlich  durchgearbeitet 
worden.  Die  allgemeine  Gleichung  für  die  Bewegung  des  Sphygmographen 
lautet: 

p-(E+e)f.+k a/;  +m  a2t!;   ^ 

(m  =  reduzierte  Masse  des  Hebels  sowie  des  übrigen  Systems;  Petter 
S.  345,  Gleichung  («.>.  /. 
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Für  die  wichtigen  Konstanten  gibt  Petter  folgende  Formeln  an.  Die 
Empfindlichkeit  an  der  Pelotte  fe  bemißt  sich  nach: 

f*  R  f9\ 

In  dieser  Formel  bedeutet  R  einen  Reduktionsfaktor,  der  abhängt  von  der 
Größe  der  Berührungsfläche  zwischen  Pelotte  und  Gefaßwand.  E  ist  der 
Elastizitätskoeffizient  des  Sphygmographen  selbst  (£  ist  der  Gesamtelasti- 
zitätakoefifizient  der  Gefäßwand  und  der  benachbarten  Gewebe.  Wenn 
E  =  ()  wird,  so  wird  die  Empfindlichkeit  zu: 

7— £ C2i> 

Das  ist  die  Empfindlichkeit  für  einen  isotonischen  Pelottendruck,  z.  13.  wenn 
die  Feder  durch  Gewichte  ersetzt  wird.  Aus  der  Diskussion  der  Bedeutung 
dieser  Konstanten  und  der  Empfindlichkeit  folgert  Petter  einige  wichtige 
Sätze.  Er  erklärt  das  Wachsen  der  Kurvenhöhe  mit  dem  Pelottendruck  da- 
durch, daß  der  Reduktionsfaktor  R  bei  der  stärkeren  Kompression  stärker 
anwächst  als  der  Elastizitätskoefnzient  (E  +  <£)  (s.  Formel  (2).  (5  bleibt  für 
den  ganzen  Kompressionsbereich  ziemlich  konstant  Es  ist  aber  vom  Blut- 
druck abhängig,  während  bei  dem  Federmanometer  die  Elastizität  der 
Gummimembran,  welche  hier  dieselbe  Bedeutung  wie  dieses  6  hat,  unver- 
ändert bleibt  Aus  diesen  Beziehungen  lassen  sich  theoretisch  die  Momente 
ableiten,  die  eine  Inkonstanz  erklären,  praktisch  aber  bedeutungslos  werden 
können.  Die  Ordinaten  der  Kurve  sind  nicht  vollständig  proportional  den 
Drucken.  Petter  stützt  diese  Überlegung  durch  eine  analytische  Darstellung 
der  Beziehungen,  die  bei  der  Kompression  eines  unter  Druck  stehenden, 
nicht  ausdehnbaren  Gefäßes  durch  eine  starre  Fläche  auftreten.  Die  inter- 
essanten Ausdrücke  hierfür  finden  sich  S.  ;U1  42  der  zitierten  Abhandlung. 
Ferner  folgert  Petter  aus  der  genaueren  Diskussion  der  Beschaffenheit  der 
das  Gefäß  umgebenden  Weichteile,  daß  der  Sphygmograph  noch  Kurven 
zeichnet,  wenn  die  Arterie  durch  den  Pelottendruck  schon  vollständig  ver- 
schlossen ist  Weiter  findet  er,  daß  die  Pelotte  nicht  viel  breiter  gemacht 
werden  soll,  als  der  Durchmesser  des  plattgedrückten  Gefäßes  beträgt 

Die  Dauer  einer  Eigenschwingung  des  Sphygmographen  beträgt  bei 
Vernachlässigung  der  Dämpfung  (Formel  (11)): 

T-2*l/    ™   (3) 

V  E  +  tf  VJ 

Eine  Eigenschwingung  ist  nur  möglich,  solange: 

k<2/nUE  +  l£) 

Die  von  einem  Sphygmographen  aufgeschriebenen  Kurven  lassen  sich 
unter  Umständen  aus  diesen  Konstanten  nach  den  ^Prinzipien"  (s.  Bd.  I,  4) 
korrigieren. 

Ein  wichtiger  Wert  für  die  Beurteilung  eines  Sphygmographen,  aus  dem 
die  Hinweise  für  eine  Verbesserung  dieser  Instrumente  abgeleitet  werden 
können,  ist  die  Güte.    Sie  bemißt  sieh  zu: 

//  =  spezifische  Masse  für  die  Lunge  1  des  Hebels). 
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Dabei  sind  die  nicht  von  der  Übersetzung  abhängigen  Maasen  der  Pe- 
lotte  neben  der  reduzierten  Masse  des  Hebels  vernachlässigt,  wie  dies  bei 
Hebelapparaten  durchweg  statthaft  ist.  Nach  dieser  Formel  wächst  die  Güte 
in  erster  Linie  mit  K.  Es  ist  also  zweckmäßig,  denjenigen  Pelottendruck 
anzuwenden,  der  die  größten  Kurven  gibt  Die  Hebelübersetzung  ist 
dann  so  einzurichten,  daß  bei  diesem  Pelottendruck  die  Kurven  eben  genügend 
hoch  werden,  da  die  Güte  der  Empfindlichkeit  umgekehrt  proportional  ist. 
Der  Hebel  muß  möglichst  kurz  sein  (s.  Bd.  I,  4  rIIebelu). 

Wichtig  ist  ferner  die  aus  der  obigen  Formel  zu  ziehende  Folgerung, 
daß  die  Güte  des  Instruments  bei  einer  Zunahme  des  Elastizitätskoeffizicnten 
abnimmt,  während  man  früher  das  Gegenteil  angenommen  und  die  kräftige 
Feder  des  Marey sehen  Sphygmographen  als  einen  Vorzug  dieses  Instruments 
angesehen  hatte.  Für  die  rationelle  Konstruktion  eines  Sphygmographen  ist 
einfach  die  Regel  aufzustellen,  daß  man  mit  einer  möglichst  schwachen  Hebel- 
übersetzung und  dem  kürzesten,  möglichst  leichten  Hebel  auszukommen 
sucht  Daß  dieser  Bedingung  am  zweckmäßigsten  durch  Anwendung  eines 
Doppelhebels  genügt  wird,  hat  Petto r  gezeigt  (s.  Bd.  I,  4\  Die  Definition 
der  reduzierten  Masse  hat  sich  gerade  für  die  Analyse  des  Sphygmographen 
von  der  größten  Bedeutung  erwiesen.  Nur  die  Auswertung  dieser  Größe 
ermöglicht,  zu  übersehen,  an  welchen  Punkten  eine  Massenvergrößerung 
wesentlich  schadet  und  an  welchen  Punkten  sie  gleichgültig  ist.  Bei  dem 
rein  empirischen,  hauptsächlich  von  technischen  Gesichtspunkten  ausgehenden 
Verfahren,  das  man  früher  bei  der  Konstruktion  des  Sphygmographen  be- 
folgte, konnte  ein  rationelles  Instrument  natürlich  nicht  resultieren.  Es 
wurde,  da  man  blind  dem  Prinzip  der  Massenverkleinerung  folgte,  an  Punkten 
angesetzt,  wo  es  überhaupt  nichts  nützte.  Die  Masse  der  Pelotte  der  Feder 
und  der  diese  mit  dem  Hebel  verbindenden  Teile  wurde  herabgesetzt,  während 
dies  für  die  Massenwirkung  ganz  gleichgültig  ist  und  für  die  Festigkeit  der 
Apparate  einen  wesentlichen  Nachteil  bildet. 

Die  Rückwirkung  eines  die  Druckkurven  annähernd  richtig  verzeichnenden 
Sphygmographen  dürfte  nicht  sehr  bedeutend  sein,  da  sich  die  Kurven  nicht 
wesentlich  ändern,  wenn  man  den  Pelottendruck  erhöht  Doch  sind  hier 
spezielle  Untersuchungen  noch  notwendig. 

Über  das  Pcttersche  Verfahren  zur  Prüfung  der  Leistungen  der 
Sphygmographen  siehe  S.  82. 

Alle  anderen  Prüfungsverfahren  und  theoretischen  Analysen,  die  von 
verschiedenen  Autoren  angegeben  worden  sind,  ermöglichen  keine  Fest- 
stellungen der  Leistungen  des  Sphygmographen.  Mitteilung  Uber  derartige 
Methoden  finden  sich  in  den  Abhandlungen  von  Vierordt  (18»>.T,  Rive  (1SG»J), 
Chabry(lSSä),  v.  d.  Mühll  (1S«J2\  Weiss  und  Philadelphien  1SHT)  (letztere 
beiden  sind  zu  ganz  entgegengesetzten  Resultaten  über  die  Leistungen  der 
verschiedenen  Sphygmographen,  des  Jaquetschen  und  des  Mareyschen  ge- 
kommen), Baetke(1901).  Von  ihm  werden  die  Kurven,  gewonnen  mit  dem 
Jaquetschen  Apparat,  als  unzuverlässig  angesehen.  Hermanns  .Tahresber. 
Vgl.  a.  Hoorweg  (1**1»),  Urban  (HKXJ). 

B.  Ältere  Typen  des  Sphygmographen.    Seine  Handhabung. 

Im  folgenden  beschreibe  ich  einige  Typen  von  Sphygmographen.  Es 
verlohnt  sich  selbstverständlich  nicht,  alle  Modifikationen  des  Instruments 
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hier  ausführlich  zu  behandeln.  Keines  der  Instrumente  ist  von  seinen  Er- 
findern einer  genügenden  Prüfung  unterworfen  worden,  wenn  man  von  den 
Mach  sehen  Versuchen  absieht  Auch  diese  können  nicht  unmittelbar  zur 
Prüfung  benutzt  werden,  sondern  nur  Fingerzeige  abgeben,  wie  eine  richtige 
Prüfungsmethode  gestaltet  sein  müßte.  Für  manche  Fälle  kann  die  Regel, 
die  v.  Frey  (1K/J2)  aufgestellt  hat,  einen  gewissen  Nutzen  bieten,  nämlich 
zuzusehen,  ob  sich  die  Pulskurven  bei  stärkerem  Pelottendruck  verändern. 
Allgemeine  Bedeutung  hat  nur  das  Prüfungsverfahren,  wie  es  von  Petter 
ausgebildet  worden  ist    Das  Verfahren  wird  unten  beschrieben. 

Ich  Ubergehe  hier  den  ältesten  Sphygmographen  von  Vierordt  Seine 
Beschreibung  findet  sich  außer  in  der  Originalabhandlung  1855  in  Her- 
manns Handbuch  der  Physiologie  IV,  1,  S.  25<>.  Seine  Güte  ist  so  mini- 
mal, wie  die  von  Petter  zusammengestellte  Tabelle  (s.  unten)  zeigt,  daß 
wohl  niemand  auf  den  Gedanken  kommen  wird,  diese  Konstruktion  noch 
zu  verwerten.  Die  Ergebnisse,  die  mit  ihm  erhalten  worden  sind,  haben 
längere  Zeit  die  weitere  Entwicklung  der  Pulslehre  verhindert;  die  von  ihm 


Fig. 

Schema  «las  Maievachen  Sphygmographen  (älterer  Typ). 


registrierten  Pulskurven  sind  nichts  anderes  als  die  durch  Resonanz  ver- 
größerten Eigenschwingungen  des  Apparates.  Dasselbe  gilt  fast  ebenso  für 
den  L an dois sehen  Angiographen  (s.  a.  Sommerbrodt  1885).  Beide  sind 
Gewichtssphygmographen,  d.  h.  die  Pelotte  wird  durch  ein  Gewicht  ange- 
drückt. Wie  Petter  nachgewiesen  hat,  wären  diese  Systeme  wohl  zu  ver- 
bessern, aber  da  sie  unter  keinen  Umständen  einen  Vorteil  vor  den  Feder- 
sphvgmographen  haben,  gehören  sie,  wie  Petter  sagt,  nunmehr  wohl 
endgültig  der  Vergangenheit  an.  Daß  eine  Verbindung  eines  Feder- 
sphygraographen  mit  Gewichtsbelastung,  wie  sie  Richardson  angegeben 
hat  noch  schlimmere  Unzuträglichkeiten  mit  sich  bringt,  hat  Petter  S.  358 
der  „Leistungen"  überzeugend  nachgewiesen. 

Das  älteste  Instrument,  mit  dem  man  in  großen  Zügen  brauchbare 
Kurven  erhalten  kann,  ist  das  Marevsche.  Marev  hat  zwei  Konstruktionen 
angegeben,  eine  ältere  vom  Jahre  lNOO.  Der  Hauptteil  dioser  Konstruktion 
ist  eine  gebogene  Stahlfeder,  an  deren  Ende  sich  eine  Pelotte  befindet.  Die 
Pelotte  preßt  und  zwar  mit  einem  durch  einen  Stellstift  oder  Exzenter  ver- 
änderlichen Druck  gegen  die  Arterie.  Dieser  Teil  des  Marey sehen 
Apparates  kehrt  in  allen  späteren  Konstruktionen,  mit  Ausnahme  der  oben 
erwähnten  und  des  Frank-Petterschen  Sphygmographen,  wieder.  Das 
Pelottenende  trägt  eine  Stange,  an  deren  Ende  eine  Metallschncide  befestigt 
i*t  Auf  ihr  ruht,  mit  einer  glatten  Unterfläche  leicht  angedrückt,  der  Schreib- 
hebel.   Diese  ältere  Konstruktion  ist  von  Marey  vermutlich,  weil  es  ihm 
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nicht  gelungen  war,  ein  Abschleudern  des  Hebels  zu  verhindern,  und  weil 
bei  steileren  Pulsen  die  Kurven  ersichtlich  durch  Eigenschwingungen  ent- 
stellt waren,  durch  eine  andere  ersetzt  worden,  die,  empfohlen  von  der  Auto- 
rität des  Erfinders,  ganz  allgemein  gebraucht  wurde  und  als  Standard-In- 
strument galt,  an  dessen  Aufschreibungen  sogar  die  Leistungen  anderer 
Apparate,  wie  des  Manometers  etc.  geprüft  wurden.  Es  ist  die  sogenannte 
Marey-Behiersche  Modifikation.  Die  Verbindung  der  Pelotte  mit  dem 
Hebel  geschieht  hier  durch  eine  Art  Zahnstangen-Zahnradverbindung.  Die 
Stange,  die  auf  der  Pelotte  aufsitzt,  ist  gezähnt,  ihre  Zähne  greifen  in  ein 
auf  der  Achse  des  Hebels  aufsitzendes  Zahnrädchen  ein.  Wie  ich  (1903) 
und  später  Petter  (19(X>  und  1SH)8)  nachgewiesen  haben,  stellt  diese  Kon- 
struktion nicht  eine  Verbesserung,  sondern  eine  wesentliche  Verschlechterung 
des  ursprünglichen  Apparates  dar.  Die  eigentümliche  Verbindung  zwischen 
Pelotte  und  Hebel  erzeugt  eine  unregelmäßige  Dämpfung,  ein  Hängenbleiben 
des  Hebels  an  Punkten,  die  nicht  der  Gleichgewichtslage  entsprechen. 
Petter  hat  dies  noch  durch  Kurven,  die  nach  seinem  Prüfungsverfahren 
aufgenommen  worden  sind,  ersichtlich  gemacht  (s.  auch  die  Tabelle  unten'. 


Fiff.  lt;. 

Mareyacher  Spbygmograph  an  der  Haud  befestigt. 


Marey  läßt  den  Apparat  durch  Bänder,  die  von  der  Grundschiene  des 
Apparates  ausgehen,  in  der  Weise  an  dem  Vorderarm  befestigen,  wie  aus 
der  Abbildung  zu  ersehen  ist.  Der  Hebel  zeichnet  seine  Bewegungen  auf 
einer  Platte  auf,  die  durch  ein  kleines  Uhrwerk  getrieben  wird.  Auch 
dieser  Teil  des  Mareyschen  Instruments  ist  bei  allen  später  konstruierten 
Typen  im  Prinzip  beibehalten  worden.  Bei  dem  v.  Frey  sehen  (lS(.»-2)  Sphygmo- 
graphen,  der  sich  gegenüber  dem  Mareyschen  Instrument  durch  ein  geringes 
Trägheitsmoment  des  Hebels  auszeichnet,  wird  die  Kurve  auf  eine  kleine 
rotierende  Trommel  aufgeschrieben.  Bei  dem  Dudgeonschen  Apparat  (weiter 
bei  den  ähnlich  gebauten  Jn<juetsehen  und  Frank -Pett ersehen  Sphygmo- 
graphen,  s.  unten)  wird  ein  berußter  Papierstreifen  durch  eine  von  dem  Uhr- 
werk getriebene  kleine  Walze  fortbewegt. 

Statt  der  von  Marey  und  anderen  benutzten  Bänder  zum  Aufbinden 
des  Sphygmographen  ist  an  dem  Jaquet sehen  Instrument  ein  breiter  Leder- 
gurt zu  diesem  Zweck  angebracht. 
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Daß  die  Bänder  des  Sphygmographen  nicht  zu  fest  einschnüren  sollen, 
ist  vielfach  betont  worden,  besonders  aber  von  Hirschmann  (1894),  der 
unter  der  Leitung  Hürt hie  den  Einfluß  einer  venösen  Stauung  auf  die  Auf- 
zeichnungen festzustellen  suchte.  Daß  man  wegen  der  durch  verschieden 
starkes  Anziehen  der  Bänder  etc.  bewirkten  Stauung  aus  dem  Niveau  der 
Polskurve  keine  Schlüsse  auf  eine  etwaige  Änderung  des  Blutdrucks  ziehen 
kann,  ist  selbstverständlich.  Auf  die  Form  der  Pulskurve  haben  nach  den 
Erfahrungen  von  Petter  und  mir  diese  Stauungen  jedoch  keinen  Einfluß. 

In  technischer  Hinsicht,  nicht  aber  in  den  eigentlichen  Leistungen  werden 
die  Mareyschen  Apparate  von  der  Dudgeonschen  Konstruktion  übertrofFen. 
Die  einzelnen  Teile  des  Apparates  sind  vollständig  anders  angeordnet  und 
zwar,  wie  sich  später  hauptsächlich  durch  die  Frank-Petterschen  Unter- 


Fipr  17  a.  Fiff.  17  b. 

SpbyBtnograph  \<>n  Dudgeon:  Schema.  Perspektivische  Ansiebt. 

»uchungen  herausgestellt  hat,  in  sehr  günstiger  Form.  Die  wesentliche  Ver- 
schiedenheit des  Apparates  gegenüber  dem  Mareyschen  besteht  aber  darin, 
daß  Dudgeon  einen  Doppelhebel  zur  Vergrößerung  der  Pelottenexkursion 
angewendet  hat.  Die  Hebelverbindung  ist  in  der  nebenstehenden  Abbildung 
nach  einer  v.  Frey  sehen  Skizze  (1892)  wiedergegeben.  An  der  Stelle  P 
befindet  sich  an  der  Feder  die  Pelotte.  Der  erste  winklig  gebogene  Hebel 
reicht  von  a  bis  d.  Das  Endo  b  greift  mit  einer  Ose  an  dem  zweiten 
Hebel  F2 ,  dem  eigentlichen  Schreibhebel,  an.  Der  Hebel  soll  dureh  ein 
Gewicht  g  an  den  linken  Bogen  der  Öse  angedrückt  werden.  An  dem  Ende 
des  Hebels  F2  befindet  sich,  gelenkig  mit  ihm  verbunden,  die  Schreibnadel, 
die  auf  der  horizontal  liegenden  Papierflüche  durch  die  Schwere  angedrückt, 
die  Pulskurven  schreibt.  Die  Papiorfläche  wird  durch  ein  kleines  Uhrwerk 
in  einer  horizontalen  Ebene  senkrecht  gegen  die  Bewegungsrichtung  der 
ffchreibnadel  bewegt.  Einen  Hauptvorteil  der  Dudgeonschen  Konstruktion 
erblicke  ich  in  der  bequemen  Lagerung  des  Apparates.  Die  Hauptmassen 
des  Apparates,  insbesondere  das  Uhrwerk,  liegen  nahe  dem  Arm,  so  daß  das 
Trägheitsmoment  des  ganzen  Apparates  für  die  Erschütterungen,  die  von 
dem  Arm  ausgehen,  klein  ist.  Die  Erzitterungen,  welche  die  mit  anderen 
Apparaten  aufgenommenen  Kurven  zeigen,  dürften  wesentlich  von  der  un- 
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günstigen  Verteilung  der  gesamten  relativ  bedeutenden  Massen  des  ganzen 
Apparatos  bedingt  sein.  Verwendet  man  einen  optischen  Trausmissions- 
sphygmographen  (Frank),  bei  dem  man  die  Massen  des  Apparates,  der 
auf  dem  Arm  befestigt  wird,  sehr  klein  halten  kann,  so  fallen  diese  Kr- 
zitterungen  vollständig  weg. 

Der  Jaquetscho  Sphygmograph  (181*1)  ist  in  der  Hauptsache  eine  Wie- 
derholung des  Dudgeonschen.  Bei  dem  Frank- Petterschen  Sphygmo- 
graphen  ist  die  Anordnung  des  Uhrwerkes  und  der  Schreibfläebe  ähnlich 
wie  bei  dem  Dudgeonschen  Apparat. 

Einige  nicht  unwesentliche  Verbesserungen  erleichtern  die  Handhabung 
der  Spbygmographen.  So  hat  C.  Ludwig  die  Schiene  des  Apparates,  mit 
der  er  an  den  Arm  festgebunden  wird,  von  dem  eigentlichen  Instrument  ge- 
trennt.   Diese  Verbesserung  ist  an  allen  neueren  Instrumenten  angebracht. 

Ferner  ist  es  erwünscht,  wenn  Zeitmarken  auf  der  Pulskurve  verzeichnet 
werden.  Dies  ist  in  der  einfachsten  Weise  bei  dem  Ja  quetschen  Sphyg- 
mographen erreicht,  bei  dem  durch  eine  mit  der  Unruhe  eines  besonderen 
Uhrwerks  in  Verbindung  stehende  Schreibnadel  1  -  Sekunden  markiert 
werden.  Bei  dem  v.  Freyschen  Sphygmograpen  wird  die  Zeitraarkierung 
durch  einen  kleinen  Elektromagneten,  der  mit  irgendeinem  genau  gehenden 
Unterbrecher  verbunden  ist,  besorgt 

Hesketh  (11*08)  hat  einen  Tiraemarker  für  den  Dudgeou-Sphygmo- 
graphen  angegeben. 

Mehrere  Apparate  sind  angegeben  worden,  die  zur  Registrierung  der 
Nagelpulse  dienen  sollen,  so  von  Herz  (181*0),  Laulanic  (181*8),  Kreidl 
(11*02). 

Francois  Franck  (181*0)  hat  zuerst  ein  derartiges  Instrument  ange- 
wandt. Es  ist  eine  Art  Gewichtssphygmograph.  Herz  (181*0)  hat  den  ge- 
wöhnlichen Dudgeon-  oder  J aquet-Sphygmograph  so  modifiziert,  daß  er 
die  Nagelpulse  aufzeichnen  konnte.  Er  nennt  sein  Instrument  ünychograph. 
Der  Apparat  von  Laulanie  ist  wiederum  wie  ein  Gewichtssphygmograph 
konstruiert.  Ahnlich  ist  auch  der  Castagnasche  Ünychograph  (11*01)  ge- 
staltet. Kreidl  (11*02)  hat  eine  Vorrichtung  angegeben,  bei  deren  Anwen- 
dung die  Extremitätenteile  —  Finger,  Hand  und  Vorderarm  —  nicht  so  fest 
gelagert  zu  sein  brauchen  als  bei  den  vorhergenannten.  Der  Finger  wird 
zwischen  eine  Hohlrinne  und  eine  auf  einer  Feder  sitzende  Pelotte  ein- 
geklemmt Die  Bewegungen  der  Feder  werden  durch  einen  Hebel  aufge- 
schrieben, während  gleichzeitig  die  Lage  der  Hohlrinne  durch  einen  mit 
ihrem  Gestell  verbundenen  Hebel  angegeben  wird.  Die  Entfernung  der 
beiden  Hebelspitzen  soll  auch  die  Volumveränderungen  angeben. 

C.  Der  Frank-Petterache  Sphygmogruph. 

Der  Sphygmograph,  der  nach  den  Prinzipien  der  Theorie  rationell  kon- 
struiert ist,  ist  der  von  Petter  und  mir  11*07  veröffentlichte. 

In  erster  Linie  erstrebten  wir  die  Realisierung  der  Hauptforderung  der 
Theorie,  die  reduzierte  Masse  des  Hebels  möglichst  zu  verringern. 

Die  leitenden  Grundsätze  waren  durch  die  vorhergehenden  theoretischen 
Untersuchungen  festgelegt:  Der  Schreibhebel  mußte  möglichst  kurz  sein. 
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Wenn  hierbei  die  notwendige  Hebelvergrößerung  erzielt  werden  sollte, 
konnte  dieser  Forderung  durch  das  bei  dem  Dudgeon  sehen  Sphygmographen 
(hier  dem  alten  Fiek sehen  Flachfedermanometer  angewandte  Prinzip  der 
abgestuften,  auf  zwei  Hebel  verteilten  Vergrößerung  der  Pelottenbewegung 
entsprochen  werden.  Bei  den  früheren  Konstruktionen  war  dieser  Vorteil 
nicht  erkannt  und  daher  nicht  ausgenutzt  worden. 

Es  ähnelt  daher  die  Grundform  unseres  neuen  Modells  dem  Dudgeon- 
sdien  Sphygmographen.  Wesentlich  unterscheidet  es  sich  jedoch  dadurch, 
•laß  die  sämtlichen  Teile  des  Hebelapparates  den  Bedingungen  gemäß, 
welche  die  Theorie  zur  Erzielung  einer  korrekten  Aufzeiehnungsweise  fordert, 
konstruiert  worden  sind.  Nach  der  Theorie  soll  die  Masse  so  gering  als 
möglich  sein;  aber  auch  zu  große  Klastizitätskonstanten  und  Reibungskon- 
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Viff.  18a. 
SphyRmograph  Frank -Pettor:  Schema. 


stanten  können  schädlich  wirken  (Fetter  KK)S}.  Die  Befolgung  dieser  Prin- 
zipien erforderte  eine  durchgreifende  Umkonstruktion  aller  Teile  des  Appa- 
rates, so  daß  auch  äußerlich  das  Bild  des  neuen  Sphygmographen  wesent- 
lich von  dem  Dudgeonschen  und  Jaquetschen  abweicht. 

Die  Forderung  der  Theorie,  den  Elastizitätskoeffizienten  der  Vorrichtung, 
die  das  Hebelsystem  des  »Sphygmographen  an  die  Arterie  andrückt,  gewöhn- 
lich in  einer  Flachfeder  mit  einer  Pelotte  bestehend,  möglichst  klein  und 
gleichmäßig,  d.  h.  isotonisch,  wirkend  zu  gestalten  und  doch  den  nötigen 
l>ruck  von  100  bis  300  g  zu  erzielen,  führte  zu  einer  vollständigen  Um- 
gestaltung dieses  Teils.  Die  bis  jetzt  bei  den  Sphygmographen  ver- 
wendete Flachfeder  genügt  keiner  dieser  Forderungen  ausreichend.  Außer- 
dem wird  bei  der  zur  Erzeugung  verschiedener  Pressungen  gegen  die  Arterie 
benuzten  Vorrichtung,  einer  Stellschraube  (Mareyscher  Sphygmograph)  oder 
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eines  Exzenters  (Dudgeon,  Jaquet),  die  Konstante  der  Feder  in  unkon- 
trollierbarer Weise  verändert  und  durch  die  Verbiegungen  der  Feder  die 
Lage  der  Pelotte  so  verschoben,  daß  sie  bei  den  letztgenannten  Instrumenten 
ein  besonderes  Gelenk  erhalten  mußte. 

Die  Pelotte  P  wurde  deshalb  an  dem  langen  Hebelarm  eines  starren 
Hebels  a  befestigt  (s.  d.  Fig.),  während  an  dem  kurzen  Arm  eine  passend 
gewählte  Spiralfeder  F,  wirkt.  Der  Drehungspunkt  des  Hebels  liegt  an 
dem  Teil  des  Gestells,  der  das  Uhrwerk  trägt.  Das  Verhältnis  der  beiden 
Hebearme  ist  1 : 10;  der  Druck,  den  die  Pelotte  ausübt,  ist  demnach  der 
10.  Teil  des  Zuges  der  Feder  am  anderen  Ende;  der  Elastizitätskoeffizient 
an  der  Pelotte  ist  aber  bloß  der  100.  Teil  desjenigen  der  Feder.  Man  er- 
hält also  auf  diese  Weise  genügend  großen  Druck  bei  niedrigem  Elastizitäts- 


Fig.  18  b. 

Spbygmograpb  von  Frank-Petter :  Perspektivische  Ansiebt. 

koeffizienten.  Die  Spannung  der  Feder  kann  durch  eine  Schraube  S  sehr 
genau  und  stets  kontrollierbar  verändert  werden,  ohne  daß  die  oben  gerügten 
Ubelstände  eintreten.  Vermutlich  hat  man  früher  eine  derartige  Vorrichtung 
nicht  angewendet,  weil  man  sich  sklavisch  an  das  Prinzip  der  Verringerung  der 
„Masse"  der  beweglichen  Teile  gehalten  hat,  ohne  daß  man  sich  über  die 
Bewertung  der  Massen  in  dem  System  klar  geworden  wäre.  Die  Schaffung 
des  Begriffs  der  reduzierten  Masse  hat  sich  hier  als  notwendig  und  frucht- 
bar erwiesen. 

Durch  unsere  Pelottenkonstruktion  ist  der  Forderung  eines  möglichst 
kleinen  Elastizitätskoeflfizienten  und  einer  leicht  zu  ändernden  Pressung  der 
Pelotte  gegen  die  Arterie  Genüge  geleistet. 
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Die  Bewegung  der  Pelotte  wird  durch  den  Doppelhebel  b  und  c,  der 
ziemlich  ähnlich  wie  bei  dem  Dudgeonschen  Instrumente  gelagert  ist, 
passend  vergrößert  Wie  wir  durch  vielfältige  Versuche  (s.  unter  D)  festge- 
stellt haben,  ist  die  Reibung  dieser  Achsenlagernngen  und  der  entsprechen- 
den Gelenkverbindungen  der  Hebel  untereinander  sehr  groß  und  die  da- 
durch bedingte  Entstellung  der  aufgeschriebenen  Kurven  wesentlich,  wenn 
man  nicht  das  Prinzip  der  freien  Achsen  oder  Gelenkverbindungen  anwendet. 
Zorn  Teil,  aber  in  vollständig  ungenügender  Weise,  ist  dies  schon  bei  der 
Dudgeonschen  Konstruktion  geschehen.  So  mußten  wir  die  Lagerung  des 
Pelottenhebels  frei  gestalten,  ebenso  die  Lagerung  des  ersten  Vergrößerungs- 
hebels  b,  die  eigenartige  Gelenkverbindung  zwischen  diesen  beiden  Hebeln, 
die  Gelenkverbindung  zwischen  den  beiden  Vergrößerungshebeln  a  und  b, 
die  durch  ein  besonderes,  an  derselben  Achse  mit  dem  Vergrößerungshebel 
angebrachtes  glattes  Gleitstäbchen  g  bewirkt  wird,  während  es  sich  nicht 
notwendig  erwies,  die  Achse  des  zweiten  Vergrößerungshebels  frei  zu  lagern. 
Die  Lager  sind  in  Büchsen  eingeschlossen,  so  daß  die  Hebel  nicht  aus- 
springen können.  Um  die  entsprechenden,  auch  den  Trägheitskräften  die 
Wage  haltenden  Auf  lagerungsdrucke  zu  erhalten,  sind  —  abgesehen  von 
der  Hauptfeder  1  —  die  beiden  Federn  2  und  3  angebracht;  die  Feder  2 
ist  eine  schwache  Spiralfeder,  die  Feder  3  eine  vorzüglich  wirkende  Flach- 
spirale, die  als  Ersatz  für  die  Kugel  des  Dudgeonschen  Apparates  dient 
Selbstverständlich  wird  der  Totalelastizitätskoeffizient  an  der  Pelotte  von 
den  Federn  F2  und  F3  mitbestimmt.  Deshalb  ist  insbesondere  F3  möglichst 
weich  gebildet  in  der  beschriebenen  Form. 

Durch  diese  Einrichtungen  ist  der  theoretischen  Forderung  der  mini- 
malen Reibung  und,  was  vielleicht  noch  wichtiger  ist,  der  regelmäßigen 
Reibung  Genüge  geleistet  (Kein  Hängenbleiben!)  Die  Reibung  auf  dem 
Pipier  kommt  selbst  bei  unserem  mit  minimaler  Reibung  arbeitenden  Ap- 
parat vergleichsweise  nicht  in  Betracht.    Sie  ist  außerdem  regelmäßig. 

Die  technischen  Schwierigkeiten  bei  der  Bildung  dieser  Teile  waren 
ziemlich  groß.  Die  größte  Mühe  verursachte  aber  die  Erfüllung  der  Haupt- 
forderung nach  einer  wesentlichen  Verringerung  der  reduzierten  Masse.  Bei 
dem  Dudgeonschen  Sphygmographen  wird  der  Vorteil  der  doppelten  Hebel- 
übertragung und  des  kurzen  Schreibhebels  wieder  vollständig  aufgehoben 
durch  die  große  Masse  des  Hebels  und  vor  allem  durch  die  Konstruktion 
der  Hebelspitze.  Sie  besteht  in  einer  gelenkig  mit  dem  Hebel  verbundenen 
M«-tallnadel.  Das  Trägheitsmoment  der  Hebelspitze  ist  so  bedeutend,  da  Ii 
vir  diese  Konstruktion  nicht  beibehalten  konnten. 

Auf  die  Stirnschreibung  konnte  wegen  der  Kürze  des  Hebols  nicht  ver- 
lichtet werden.  Wir  sind  daher  zu  folgender  Einrichtung  gekommen.  Der 
Hebel  besteht  aus  einem  0,6  mm  dicken  Aluminiumdraht  der  am  unteren 
Knde  gabelig  gespalten  ist.  Die  Gabel  dient  zur  Vernietung  des  unteren 
Uebelendes  mit  einer  Papierschreibspitze.  Die  Schreibspitze  ist  zur  Vermeidung 
gröberer  Reibung  auf  dem  Papier  nicht  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung 
wie  bei  dem  Dudgeonschen  Instrument  sondern  in  diese  Richtung  selbst 
gestellt.  Die  Achse  des  Hebels  Bteht  senkrecht  Uber  der  Mitte  de«  Papier- 
streifens. Damit  der  Hebel  mit  annäherndem  gleichmäßigem  Druck  und 
»mit  mit  gleichmäßiger  Reibung  zeichnet,  wird  der  berußte  Streifen  gegen 
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die  Achse  zu  hohl  gebogen.  Durch  eine  passende  Unterlage  und  geeignete 
Führung  ist  erreicht,  daß  die  Krümmung  während  der  Bewegung  des  Papiers 
erhalten  bleibt.  Die  Berührung  der  Schreibspitze  mit  dem  Papier  wird  da- 
durch reguliert,  daß  die  Unterlage,  auf  dem  das  Papier  läuft,  durch  eine 
Schraube  der  Spitze  angenähert  werden  kann.  So  zart  der  Hebel  gebaut 
ist,  so  leicht  bleibt  er  funktionsfähig.  Er  ist  zudem  vor  Verletzungen  durch 
starre  Metallteile  sehr  gut  geschützt. 

Der  erste  Vergrößerungshebel  b  ist,  wie  aus  der  Figur  ersichtlich,  ein- 
armig und  winklig  geknickt  Er  besteht  aus  einem  1  mm  dicken  Stahldraht. 
Die  Pelottenexkursion  wird  durch  ihn  allein  fünfmal  vergrößert.  Die  (J-c- 
saratvergrößurung  beträgt  im  allgemeinen  50.  Sie  kann  jedoch  durch  eine 
einfache  Vorrichtung,  die  unserem  Sphygmographen  nebenbei  noch  einen 
besonderen  Vorzug  vorleiht,  von  25  bis  auf  80  variiert  werden. 

Die  Hebelvergrößerung  braucht  bei  unserem  Apparat  vergleichsweise 
nicht  so  groß  zu  sein,  weil  andere  Apparate  mit  steiferen  Federn  arbeiten, 
deren  Anwendung  die  Empfindlichkeit  herabdrückt.  Er  zeichnet  bei  50facher 
Vergrößerung  ebenso  hohe  Kurven  wie  der  J  aquetscho  bei  lOOfaeher.  Sie 
sind  äußerst  gleichmäßig,  von  Erzitterungen  frei.  Die  Handhabung  des 
Apparates  ist  sehr  einfach. 

Die  reduzierten  Massen  der  einzelnen  Teile  belaufen  sich  bei  öOfacher 
Hebelvergrößerung  auf: 

Reduzierte  Masse  von  Druckhebel  und  Pelotte    2  g 

Erster  Vergrößerungshebel  3  g 

Gleitstäbcben   1.5  g 

Zweiter  Vergrößerungs-  oder  Sehreibhebel  .    .  20  g 
also  im  ganzen  auf  25  bis  HO  g  (bei  25facher  Vergrößerung  1 1  g,  bei  80- 
facher  70  g). 

Zum  Vergleich  seien  die  reduzierten  Massen  einiger  anderer  Sphygmo- 
graphen angeführt:  Dudgeon,  Marey  500,  .laquet  2000,  v.  Frey  300. 
Die  übrigen  Konstanten  siehe  unter  D. 

Der  ElastizitätkoefHzient,  der  durch  die  Spirale  F,  und  die  beiden  an- 
deren Druckfedern  bestimmt  wird,  beträgt  bei  unserem  Instrument  ca.  100000 
(beträchtlich  weniger  als  bei  den  früheren  Konstruktionen).  Er  verschwindet 
gegenüber  dem  Elastizitätskoeffizienten  der  Haut  und  der  Weichteile,  der 
sich  auf  1000000  bis  2000000  beläuft.  Durch  die  Elastizitätskooffizienten 
und  die  soeben  angegebene  reduzierte  Masse  wird  die  Schwingungszahl  des 
Hebelsystems  auf  der  Arterie,  dio  Zahl  der  wegen  der  Wirkung  des 
Hautpolsters  stark  gedämpften  Eigenschwingungen  in  der  Sekunde,  zu  30  bis 
40  bestimmt,  während  sie  bei  den  anderen  Sphygmographen  im  besten 
Fall  12  ist 

Durch  die  Höhe  der  Schwingungszahl  und  durch  die  gegenüber  anderen 
Sphygmographen  verschwindend  geringe  Reibung  wird  unser  Sphygmograph 
befähigt,  alle  Pulsformen,  wie  sie  in  der  Radialis  des  Menschen  vor- 
kommen, getreu  aufzuzeichnen.  Eingehend  experimentelle  und  theore- 
tische Prüfungen  und  zahlreiche  Anwendungen  bei  «lern  Menschen  haben 
uns  hierüber  Gewißheit  verschafft. 

Neuerdings  hat  Jaquet  (lt'10)  sein  Instrument  einer  vollständigen  Um- 
konstruktion  unterzogen,  indem  er  alle  hauptsächlichen  technischen 
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und  theoretischen  Verbesserungen  unseres  Sphygmographen  über- 
nommen hat.  Seine  Abhandlung  wird  durch  eine  Polemik  gegen  meine 
Theorie  eingeleitet,  die  er  dann  aber  ebenso  wie  das  Pettersche  Prüfungs- 
verfahren  als  Grundlage  für  seine  Konstruktion  verwertet 

D.  Prüfungen  der  Leistungen  der  verschiedenen  Spbygmographen. 

Petter  hat  die  Leistungen  der  verschiedenen  Sphygmographen  einer 
eingehenden  experimentellen  und  theoretischen  Prüfung  unterzogen  (1!X)8, 
.S.  354 ff).  Hierzu  war  nötig  die  Feststellung  der  Elastizität  des  Gelaßhaut- 
polsters. Petter  ist  es  gelungen,  durch  ein  sinnreiches  Verfahren  diese 
Konstante  annähernd  abzuschätzen.  Bei  einer  mittleren  Kompression  des  Ge- 
tanes mit  einer  Pelotte  von  1,0  x  0,5  cm  Grundfläche  und  normalem  Blut- 
druck erhielt  er  einen  Wert  von  1,0  bis  1,5 x  106  Dyn  cm2.  Außerdem  be- 
stimmte er  den  Reduktionsfaktor  R  zu  etwa  0,3  bis  0,8  cm2.  Dann  ermittelte 
er  die  Konstanten  der  Haupttypen.  Sie  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zu- 
sammengestellt 

Die  Konstanten  verschiedener  Sphygmographen. 
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40-60 
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5 

250 
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3000 

32,0 

3,0 

25 

0,1 

1,0 

0.5-3 

0.1 
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Güte  =  y  X  =  Schwingungszahl  pro  Sekunde  (auf  der  Arteric);  yr  =  maxi- 
male Empfindlichkeit;  m -  - reduzierte  Masse;  E  =  Elastizifätekonstante  des  Sphygmo- 
graphen allein;  E  +  G=-do.  auf  der  Arterie;  K  =  Dämpfungskonstante  (Sphygmogr. 
allein);  w  =  Kraft,  mit  welcher  der  Hebel  in  der  Ruhelage  hängen  bleibt;  P  =  maximaler 
Pelottendruck  in  g  Gewicht;  v  =  Hebelübersetzung. 

Aus  den  interessanten  Bemerkungen  Petters  Uber  die  Leistungen  dieser 
verschiedenen  Instrumente  ist  einiges  besonders  hervorzuheben.  Über  die 
Instrumente,  die  den  von  Marey  erdachten  Typus  haben,  spricht  er  sich 
wie  folgt  aus:  „Es  ist  interessant,  daß  das  erste  Modell  Mareys  von  keinem 
späteren,  mit  Ausnahme  des  Frank  sehen,  an  Güte  wesentlich  tibertroffen, 
von  mehreren  sogar  bei  weitem  nicht  erreicht  wird.  Diese  Tatsache,  sowie 
die  ca.  JOfache  Erhöhung  der  Güte  beim  Frankschen  Apparate  als  Er- 
gebnis der  theoretischen  Durcharbeitung,  beweist  die  Unzulänglichkeit  der 
bisherigen,  wesentlich  empirischen  Arbeitsweise;  alle  Verbesserungen  waren 

1;  Je  nach  dein  Pelottcndrucke  (erste  Zahl  für  maximalen  Pelottendruck  . 
Tiger». edt,  Handb.  d.  rhya.  Methodik  IJ,  4.  (; 
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nur  technischer  Natur,  in  Hinsicht  auf  die  Güte  oft  bedeutende  Mißgriffe. 
Auch  das  spätere  fast  allgemein  als  Standardinstrument  angenommene  Modell 
Mareys  steht  an  Güte  hinter  dem  ersteren  weit  zurück."  Das  zweite 
Mar ey sehe  Modell  mit  der  Zabnstangonübertragung  ist  technisch  sehr  un- 
günstig konstruiert,  weil  seine  Reibung  äußerst  unregelmäßig  ist.  Der  Hebel 
bleibt  leicht  hängen.  Nach  Petter  waren  für  die  Anwendung  des  Doppel- 
hebels bei  den  Konstruktionen  der  Instrumente  von  Dudgeon,  Richard  - 
son  und  Jaquet  lediglich  Rücksichten  auf  die  korapondiüse  Gestaltung  des 
Instruments  maßgebend,  „und  in  dieser  Hinsicht  muß  die  Erfindung  Dud- 
geons  als  vielleicht  die  bedeutendste  Verbesserung  seit  Marey  anerkannt 
werden.  Ein  Blick  auf  die  Konstanten  läßt  aber  erkennen,  daß  die  Vorteile 
dieses  Systems  (s.  S.  77)  bei  weitem  nicht  ausgenutzt  sind."  Die  Leistungen 
dieser  Systeme  sind  von  Petter  im  einzelnen  erschöpfend  behandelt.  Das 
von  Petter  und  mir  konstruierte  Instrument  unterscheidet  sich  nicht  bloß 
in  der  vollständigen  Ausnutzung  der  theoretischen  Ergebnisse,  sondern  auch 
in  wesentlichen  technischen  Einzelheiten  von  diesen  Modellen.  Ich  erwähne 
hier  nur  den  Ersatz  der  technisch  höchst  unvollkommenen  Feder  durch  den 
Pelottenhebel,  und  ferner  die  konsequente  Anwendung  des  Prinzips  der 
freien  Achsen. 

Petter  hat  außer  dieser  an  sich  zureichenden  Feststellung  der  wesent- 
lichen Konstanten  der  Instrumente  noch  ein  besonderes  experimentelles 
Prüfungsverfahren  angewendet,  das  höchst  anschaulich  die  Leistungen  der 
verschiedenen  Sphygmographen  demonstriert.  Daß  das  ursprüngliche  Don- 
derssche  Verfahren  auf  falschen  Voraussetzungen  beruht,  ist  schon  in  Bd.  1,4 
auseinandergesetzt  worden.  Bei  dem  Donders  sehen  Verfahren  wird  ge- 
prüft, ob  eine  bestimmte  dem  Apparat  erteilte  Bewegung  von  ihm  richtig 
aufgezeichnet  wird.  Die  Kurve  dieser  Bewegung  bildet  den  Rand  eines 
Rades.  Auf  ihm  schleift  die  Pelotte  des  Sphygmographen.  Aber  bei  diesem 
ursprünglichen  Dondcrsschen  Verfahren  wird  die  aufgezwungene  Kurve 
nur  dann  nicht  richtig  registriert,  wenn  die  Pelotte  abgeschleudert  wird.  Das 
ist  erst  dann  der  Fall,  wenn  die  Rückwirkung  negativ  geworden  ist,  d.  h. 
wenn  die  Trägheitskräfte  des  Systems  den  Pelottendruck  überwiegen.  In 
großen  Zügen  kann  dies  Verfahren  wertvoll  gemacht  werden,  wenn  man,  wie 
es  Petter  tut,  die  Elastizität  des  Hautgefäßpolstcrs  berücksichtigt  und  eine 
dieser  Elastizität  entsprechende  Feder  zwischen  das  Rad  und  die  Pelotte 
einschaltet.  So  kommt  man  zu  einer  anschaulichen  Darstellung  der  Ab- 
weichungen, welche  die  von  den  verschiedenen  Instrumenten  aufgezeichneten 
Kurven  gegenüber  den  ursprünglichen  aufweisen.  (Petter  1908,  S. 3G5— 37t>.> 
Das  Schlußurteil  von  Petter  lautet:  „Daß  sämtliche  Sphygmographen,  außer 
dem  Frank-Petterschen  speziell  auch  der  gegenwärtig  so  viel  verwendete 
Jaquct,  zur  Ermittlung  der  Form  des  Radialpulses  sowie  für  genauere  zeit- 
liche Auswertung  der  Kurven  durchaus  unzuverlässig  und  ungenügend  sind". 

Bei  keiner  Methode  hat  sich  der  Autoritätsglaube  so  gerächt  als  bei  der 
Sphygmographie. 

Kiitko  1.1)01.  Experimentelle  Prüfung  des  Jaquet  sehen  Spliypiuochronopraphen.  Dissert. 
Rostock. 

Castagna  l'.'Ol.  Wien.  ktiu.  Wochenxchr.  Nr.  44. 
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Kapitel  14. 
Theorie  der  Lufttransmission. 

Durch  die  Lufttransmission  sollen  Bewegungen  registriert  werden  und 
zwar  dadurch,  dab'  sie  dureli  ein  mit  Luft  gefülltes  Kührensystem  auf  eine 
elastische  Membran  oder  einen  Kolben  übertrafen  werden,  deren  Ausschlag 
durch  einen  Schreibhebel  oder  durch  optische  Mittel  vergröbert  aufgeschrie- 
ben wird. 

Man  kann  zweierlei  Arten  der  reinen  Lufttransinission  unterscheiden. 
Bei  der  einen  werden  Volumverrückungen,  die  an  irgendeiner  Stelle  des 
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beobacbteten  Systems  stattfinden,  der  Luft  mitgeteilt  und  dadurch  auf  die 
Registrierkapsol,  eine  Kolben-  oder  Membrankapsel,  Ubertragen.  Ich  nenne 
sie  Volum-Lufttransmission.  Eine  derartige  einfache  Lufttransmission 
stellt  z.  B.  das  gewöhnliche  kardiographische  Verfahren  dar,  bei  dem  ein 
Trichter  auf  die  Brustwand  aufgesetzt  und  durch  einen  Schlauch  mit  der 
Registrierkapsel  verbunden  wird. 

Die  zweite  Art  der  Lufttransmission  ist  die  lineare  Lufttransmission. 
'  Hierbei  wird  zunächst  die  Bewegungeines  Punktes  des  beobachteten  Systems 
auf  die  Membran  oder  den  Kolben  einer  Kapsel  übertragen  und  von  dort, 
wie  in  dem  ersten  Verfahren,  weiter  geleitet.  Während  bei  dem  ersten  Ver- 
fahren nur  eine  Volumübersetzung  an  dem  Endquerschnitt  vorhanden  ist, 
ist  bei  dem  letzteren  noch  außerdem  eine  Volumübersetzung  an  dein 
Anfangsquerschnitt  vorhanden.  In  beiden  Fällen  ist  die  Luft  am  An- 
fang des  Systems  in  einem  besonderen  Trommel-  oder  Kapselraum  abge- 
schlossen. Man  kann  die  letztere  Trommel  oder  Kapsel  als  die  Sonder- 
oder Geberkapsel  bezeichnen,  während  die  Kapsel  am  Ende  des 
Systems  als  Registrier  kapsei  bezeichnet  wird.  Die  Bewegungen  der 
Koppelstelle  können  bei  der  linearen  Lufttransmission  schon  durch  Hebel- 
vergrößeruug  der  Geberkapsel  vergrößert  mitgeteilt  werden. 

Die  Analyse  dieser  Verfahren  ist  die  komplizierteste  der  ganzen  Theorie 
der  Registrierinstrumente.  Vor  allem  sind  die  Schwingungen  der  Luft  in  der 
Röhre,  deren  Enden  durch  elastische  Wände  verschlossen  sind,  sehr  schwierig 
zu  behandeln.  Man  kommt  allein  zum  Ziel,  wenn  man  die  Systeme  als 
stehende  Wellensysteme  auffaßt,  also  als  solche,  bei  denen  in  einem  be- 
stimmten Zeitmoment  alle  Teilchen  sich  in  derselben  Richtung  bewegen,  und 
zwar  so,  daß  zwischen  der  Größe  ihrer  Verrückungen  ein  bestimmtes  von 
der  Zeit  unabhängiges  funktionelles  Verhältnis  besteht,  wodurch  die  Diffe- 
rentialquotienten nach  dem  Ort  ihre  Bedeutung  verlieren.  Es  wird  hier 
dieselbe  Methode  benutzt,  die  ich  in  den  „Prinzipien  der  graphischen  Regi- 
strierung* (Bd.  1, 4)  als  die  für  die  Lösung  der  Probleme  geeignete  bezeichnet 
habe:  Nämlich  eine  freie  Anwendung  des  d' Alembertschen  Prinzips.  So 
gelingt  es,  diese  Schwingungen  in  befriedigender  Weise  zu  berechnen,  wie 
die  Experimente  gelehrt  haben.  Daß  die  Resultate  dieser  Analyse  mit  der 
Wellenlehre  genügend  übereinstimmen,  ist  in  den  Abhandlungen  „Kritik  der 
Manometer"  und  der  „Dynamik",  in  denen  die  Analyse  dieser  Systeme  vor- 
bereitet worden  ist,  gezeigt  worden.  Da  die  Schwingungen  der  Luft  bei 
allen  Arten  der  Lufttransmission  eine  Rolle  spielen,  so  behandle  ich  sie  zu- 
erst für  sich  (unter  A). 

Für  das  Gesamtsystem  können  dann  die  Schwingungen  aus  den  Schwin- 
gungsdauern der  Teilsysteme,  des  ,Luftsystemsa  und  des  rIIobelsystemsa,  nach 
dem  von  mir  oft  benutzten  in  Bd.  I,  4  entwickelten  Prinzip  berechnet  werden. 

Die  Analyse  der  Lufttninsmissionssystenic  ist,  wie  gesagt,  sehr  kompli- 
ziert. Man  kann  sich  die  Übersicht  über  die  rechnerischen  Beziehungen  da- 
durch wesentlich  erleichtem,  daß  man  als  Vorbild  der  Lufttransmission  eine 
solche  mit  Kolben  Übersetzungen  behandelt.  Selbstverständlich  handelt  es 
sich  hier  wieder  um  ideale  Svsteme,  bei  denen  die  Massen  der  Kolben,  der 
Gestänge  usw.  gegenüber  den  Massen  der  Hebel  und  der  Luft  verschwinden. 
Die  Entwicklung  einer  Theorie  dieser  Systeme  ist  von  eben  derselben  Be- 
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deutung  wie  diejenige  des  Kolbenmanometers.  Es  wird  sich  herausstellen, 
daß  die  Lufttransmission  mit  Kolbenübersetzung  im  allgemeinen  die  Membran- 
^vsteme  an  Güte  überragt,  daß  man  diese  also  der  ersteren  möglichst 
ahnlich  gestalten  wird. 

Eine  besondere  Behandlung  beansprucht  die  Lufttransmission  mit  optischer 
Registrierung  durch  Spiegel  usw.  Bei  ihnen  kommt  nur  das  eine  Teilsystem, 
die  Luft  unter  dem  Einfluß  der  elastischen  Wände,  ohne  Berücksichtigung 
des  Hebels  in  Betracht. 

Allgemein  ist  die  Lufttransmission  als  ein  bewegungsregistrierendes  Ver- 
fahren aufzufassen  und  zu  behandeln. 

In  einzelnen  Fällen  wird  die  Lufttransmission  in  Kombination  mit  anderen 
Systemen  angewandt  Dieses  ist  z.  B.  der  Fall  bei  dem  Marey-Chauveau- 
sehen  Verfahren  zur  Registrierung  der  Kammerdruckschwankungen,  also  dem 
Transmissionsmanometer,  und  dem  Transmissionssphygmographen.  Man  kann 
vorläufig  noch  nicht  sagon,  ob  es  rationeller  ist,  ein  derartiges  System  als 
ein  ganzes  zu  behandeln  oder  ob  man  die  Leistungen  des  ersten  Teils  des 
Apparates,  des  Manometers  oder  des  Sphygmographen,  und  diejenigen  des 
zweiten  Teils,  der  eigentlichen  Lufttransmission,  getrennt  betrachten  soll. 
Beide  Behandlungsweisen  können  durchgeführt  werden.  In  besonderen 
Kapiteln  wird  über  diese  Methoden  dasjenige  erörtert,  was  im  Augenblick 
hierüber  zu  sagen  ist 

Bei  der  speziellen  Durchrechnung  des  Systems  wird  man  bald  wichtige 
Vereinfachungen  der  Formeln  vornehmen  können,  indem  sich  Konstanten 
der  Formeln  in  den  betreffenden  Fällen  als  unwesentlich  herausstellen  werden. 
Unterstützt  man  diese  Ausrechnungen  durch  einige  einfache  Experimente, 
zu  denen  die  Theorie  den  Leitfaden  gibt,  so  wird  man  sehr  rasch  das  beste 
Verfahren  für  die  Lufttransmission  ermitteln.  Die  Rechnung  spielt  hier,  wie 
ich  schon  früher  betont  habe,  ungefähr  dieselbe  Rolle  wie  die  Ausrechnung 
von  Linsenkombinationen  für  die  Konstruktion  eines  leistungsfähigen  op- 
tischen Apparats. 

A*  Eigenschwingungen  der  Luft  in  dem  Höhrentrommelsystem. 

Wie  in  der  Dynamik,  S.  327  ff.,  gezeigt  wird,  gelingt  es  durch  bemerkens- 
werte Entwicklungen,  die  Dauer  der  Eigenschwingungen  eines  Systems  zu 
berechnen,  das  aus  einer  Luftsäule  von  der  Länge  L,  dem  Querschnitt  Q 
und  dem  Inhalt  I  besteht,  an  deren  beiden  Enden  Trommeln  von  den 
Elastizitätskoeffizienten  e»  und  ee  sich  befinden.  ea  und  e  sind  in  den  fol- 
genden Formeln  die  Elastizitätskoeffizienten  der  Trommeln  =  Elastizitäts- 
koeffizienten der  Kapsel  E'  unter  Einbeziehung  der  Luftelastizität  der  Trommel. 
Sie  werden  ermittelt  nach  der  Formel: 

l_JTr  ,  1 

e~  b -  +  K' 

(JTr  =  Inhalt  des  Luftraums  der  Trommel), 
wie  stets  bei  der  Kombination  derartiger  elastischer  Wirkungen  (s.  Bd.  I.  4) 
Für  die  Berechnung  des  Elastizitätskoeffizienten  der  Gcbertromrael  oder 
Anfangstrommel  ist   folgendes  zu  bemerken:   Die  Schwingungsdauer  des 
Systems,  als  eines  bewegungsregistrierenden,  soll  unter  der  Voraussetzung 
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ermittelt  werden,  daß  der  Anfangsquerschnitt  unverrückt  bleibt  (s.  Bd.  T,  -f.. 
Dann  wird  für  alle  Transmissionen  mit  Kolbenübersetzung  und  für  die  Volum- 
transmission  mit  Membranübersetzung  dasK'  der  Anfangskapsel  =  und  sein 
reziproker  Wert  fallt  weg. 

Bei  der  linearen  Lufttransmission  mit  Membranubersetzung  wird  hierbei 
nur  die  Platte  der  Anfangskapsel  festgehalten,  während  sich  die  Membran  an 
den  Seiten  der  Platte  bei  den  Schwingungen  ausbuchtet.  Es  existiert  also 
ein  endlicher  Wert  für  das  E\  Er  kann  aus  den  Gleichungen  (13)  und  (15) 
der  „Statik",  wenn  man  die  Verrückung  f  =  0  setzt,  berechnet  werden.  Er 
wird  zu: 

EW->  ;,i 

(Über  die  Größe  y  s.  Kap.  2B  und  3E.) 

Die  Formel  für  die  Schwingungsdauer  eines  derartigen  Systems  lautet 
nach  der  „Dynamik",  S.  328  (42): 


"*V    Q  "V         eaeeJb4-(ea  +  ee)b2 


(2) 


Wird  der  eine  Elastizitätskoeffizient  e  —  -x,  wie  dies  z.  B.  bei  der  Volum- 
transmission, wenn  am  Anfang  kein  eigentlicher  Trommel(Trichter)raum  vor 
handen  ist,  oder  bei  der  linearen  Kolbentransmission  stattfindet,  so  resultiert 
folgender  Wert  ftir  T: 

In  der  „Dynamik"  habe  ich  weiterhin  auseinandergesetzt,  unter  Einbeziehung 
der  Ergebnisse  der  Wellenlehre  und  der  experimentellen  Untersuchung,  dali 
im  allgemeinen  der  Formel  (1)  eine  einfachere  vorzuziehen  ist.    Sie  lautet: 

-m*V    Q  V  eReeJ  +  (ea  +  eeib 

(Gl.  48  der  Dynamik).  S.  353  der  Dynamik  sind  die  bei  der  Anwendung 
der  Lufttransmission  vorkommenden  Werte  zusammengestellt 

B.  Volumlufttransmission  mit  Kolbenübersetzung.1) 

Die  Empfindlichkeit,  d.  h.  der  Ausschlag  der  Schreibspitze  dividiert 
durch  die  Volumverrückung  an  dem  Anfang  bzw.  der  Koppclstelle  des  Systems 
ist  gleich: 

q  _         v         -     v  U  o 

'r^Ua  +  KE')  U-4-K;; 

ßT  wird  maximal  für  U^^K//,  oder  wenn  KE'  =  1  ist.2) 

Wenn  rj,  der  Koeffizient  der  Feder,  gleich  0  wird,  wie  bei  dem  einfachen 
Pistonrekorder,  dann  ist: 

^r=v,.L". 

1  In  den  Abschnitten  15.  C.  1>.  V.  liandelt  es  sieh  immer  nur  um  die  Dynamik  des 
einen  Teilsystems,  des  Hel.elsvstcnis,  diejenige  des  anderen  ist  in  A  behandelt. 

■2)  .1  =  'Inhalt  des  Luftraums  in  Schlauen  und  Trommeln.  K  =  Kompressibilität  die*« 
Kanins  —  .1  h. 
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Die  Volumilbersetzung  U  dieser  Formeln  ist  wie  stets  bei  den  Kolben- 
kapseln =  r2jr. 

Für  die  Berechnung  der  Rückwirkung  ist  hier  am  bequemsten  die  Kon- 
stante Er  zu  ermitteln  (s.  Formel  (25)  v.  Bd.  I,  4).    Sie  ist  hier  gleich; 

Er  =  UvK  (6) 

Die  Schwingungsdauer  des  Hebelsystems  unter  der  Wirkung  der  elasti- 
schen Koeffizienten  der  Spiralfeder  und  der  Luft  wird  unter  der  Voraus- 
setzung, daß  der  Anfangsquerschnitt  festgehalten  wird,  zu: 

T  =  2*  V      mK     ,  =  2:t  V    mK-  (7) 

-Jrr  IP(l  +  KE'i     £xf  U24-Kj? 

(m  =  reduzierte  Masse  des  Hebels.) 
Wenn  r\  gleich  0  wird,  dann  ist  die  Schwingungsdauer  gleich: 

^7  YmK. 

Die  fiktive  Masse  ist  gleich  dem  Quadrat  der  Schwingungsdauer  dividiert 
durch  4  „7 2 

Die  Güte  in  bezug  auf  die  Korrektur  =  N20r  wird  zu: 

3U  3   w 


4*2L//vK~4jr2L/<K0Cl-r-KE') 
Die  Güte  in  bezug  auf  die  Rückwirkung  ist  gleich: 

fr/fikt  Masse  x  Er  ßr  =     3  0) 

Die  letztere  Güte  ist  abhängig  von  der  Masse  des  Hebels  und  der  Emp- 
findlichkeit, die  erstere  auch  von  der  Kompressibilität  des  Luftraums  und 
der  Empfindlichkeit  Die  Güte  im  ganzen  genommen  ist  umgekehrt  pro- 
portional allen  diesen  Größen.  Man  wird  also  den  Luftraum  möglichst  ver- 
kleinern. Das  kann  an  den  beiden  Trommeln  geschehen  dadurch,  daß  man 
sie  flach  macht  Ferner  wird  man  den  Schlauch  möglichst  kurz  und  seinen 
Querschnitt  eng  nehmen.  Das  letztere  Bestreben  findet  seine  Grenze  in  der 
durch  die  Verengerung  des  Querschnitts  bedingten  Herabsetzung  der  Güte 
des  Luftsystems  (s.  unter  A).  Selbstverständlich  kann  in  diesem  Fall  durch 
eine  Maximum-Miniraumrechnung  der  rationelle  Querschnitt  ermitt  clt  werdeu 

C.  Volum-Lufttransmiaaion  mit  Membran-Übersetzung. 

Die  Empfindlichkeit  ist  gleich: 

R  _  v   (10) 

^_U(l  +  KE') 
Sie  hat  ein  Maximum,  wenn 

E'K  =  1 

Die  Konstante  Er  wird  zu: 

U/v  K 

Die  fiktive  Masse  ist  gleich: 

m^  +  ^E'K-n  (n) 
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Die  Güte  in  bezug  auf  die  Korrektur  ist  gleich: 

3UK' 


Die  Güte  in  bezug  auf  die  Rückwirkung  ist  gleich: 

3 


(12) 


(13) 


Dio  Gute  ist  also  von  denselben  Größen  wie  bei  der  Kolbentransmission 
abhängig.  Nur  kommt  hier  noch  hinzu,  daß  die  Güte  wächst  mit  der  Ver- 
größerung des  Verhältnisses  6.  Dadurch  nähert  sich  der  Koeffizient  q>  der 
Einheit  und  das  Membransystem  erhält  die  günstigen  Eigenschaften  des 
Kolbensystems. 

D.  Lineare  Lufttransmission  mit  Kolbenübersetzung. 

Die  Empfindlichkeit  des  Systems  ist  gleich: 

Pr"Ue(l+KE'e)~Ua--r-K;/. 


Die  Konstante  E  ist  gleich: 

Ua  TT« 

Die  fiktive  Masse  wird  zu: 

in  K  in  K 

Üe>(l  +  KE7)~lVi  +  K//o 
Dio  Güte  für  dio  Korrektur  ist  gleich: 

3Ua2 


4jr2L/*K0r(l  +  KE') 
Dio  Güte  für  die  Rückwirkung  ist: 


(ir>) 


iiii> 


(IT) 


Die  Güte  ist  also  im  allgemeinen  von  denselben  Konstanten  in  derselben 
Weise  abhängig  wie  diejenige  der  Volumlufttransmission.  Nur  kommt  hier 
hinzu,  daß  sie  wächst  mit  der  Vergrößerung  der  Anfangskapsel  bezw.  der 
Volumübersetzung  am  Anfang  des  »Systems.  Auch  hier  findet  das  Bestreben, 
die  Güte  auf  diese  Weise  zu  erhöhen,  ihre  Grenze  in  der  dadurch  bedingten 
Verschlechterung  des  Luftsystems. 

E.  Die  lineare  Lufttransmission  mit  Membranüber Setzung. 

Die  Empfindlichkeit  berechnet  sich  auf  Grund  der  Gleichungen  13  und 
1-S  der  „Statik"  zu: 

^-',L^Ea|trpaE'a(l+KE'e)-f-(^a-l)K'eJ    .     •     •     •  (1») 
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Durch  Einsetzen  der  Werte  für  die  Voluniübersetzungen,  die  Größen  E' 
und  die  Konstante  <p  erhält  man: 

a  r^j^ß*    (2Q) 

pT     e18ära^-f-c2«aro4  +  c.,  S.^K 

In  diesem  Ausdruck  ist: 

c,  =  (<p*—  1)  —  V-1  (wenn     =  >st) 

°2  =  ?a  }  !}]  ^  i  =  9      =  de) 

8  ^>a  8  9P  /  r  f  \ 

Für  da  -^de  —0.8  wird  beispielsweise: 

c,=0  016  cj  — 1-010  c3^43S3 

Wenn  d=l  wird,  so  fällt  der  erste  Summand  aus  dem  Nenner  weg. 
Dies  ist  der  Fall  bei  der  KolbentrauBmission.  Da  man  aber  die  Membran- 
transmission der  Kolbentransmission  durch  Vergrößerung  von  ö  möglichst 
ähnlich  gestaltet,  kann  man  für  die  Empfindlichkeit  auch  den  einfacheren 
Ausdruck  wählen: 

ß(==    JJ-T.*\  „  (21) 

re*  +  e,  80  K 


Er  ist  gleich: 

v(<jpaKE'a  +  <pa— 1) 

Die  fiktive  Masse  ist: 


(22) 


III  [rpe  E'e  (7)»  E'„  K  +  «jT a— 1 )  +  <jPa  E'a  (rpe  -  1)1  ^\ 
'  n*  <P<  [V.  ü'a  (1  -r'E'e  K)  +  (ya-l )  E'e] 


Die  Güte  für  die  Korrektur  wird: 

3  V  Ua  E  a  Ue  E  « 
4  n 2  L  fi  [<jpö  E'e  ('/»a  E^K  +  <pa — 1)  +  <f  a.  E'a  (//>« — 1 )] 

Die  Güte  für  die  Rückwirkung  wird: 


3 


f/u-l  Ea- 
^+K'aK  +  l-TEV 


(24) 


(25) 


'/a 


Für  die  Leistungen  dieses  Systems  und  ihr  Verhältnis  zu  den  Leistungen 
'les  Kolbeninstrumcntes  gilt  dasselbe,  was  am  Ende  der  Abschnitte  C  und  D 
gesagt  worden  ist. 

F.  Wahl  eines  Systems  für  einen  bestimmten  Zweok. 

Um  dasjenige  System  der  Luftübertragung,  das  für  einen  bestimmten 
Zweck  am  geeignetsten  sein  soll,  zu  wählen,  muB  man  durch  eine  Reihe  von 
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Vorexperimenteu  die  Anforderungen  kennen  lernen,  die  an  das  System 
gestellt  werden. 

Zunächst  ist  die  Empfindlichkeit  zu  bestimmen,  die  notwendig  oder 
wünschenswert  ist  Außerdem  muß  ermittelt  werden,  welche  minimale 
Schwingungsdauer  zu  einer  genauen  oder  annähernd  genauen  Registrierung 
nötig  ist.  Man  kann  unter  Umständen  nur  sukzessive  zu  diesen  Werten 
gelangen,  in  der  Weise,  wie  dies  früher  bei  den  allgemeinen  Erörterungen 
in  Bd.  I  Abteil.  4  angegeben  worden  ist 

Ist  die  notwendige  Empfindlichkeit  festgestellt,  so  kann  man  nach  den 
obigen  Formeln  für  die  Empfindlichkeiten  die  Konstanten  des  Systems 
wählen.  Dabei  ist  zu  bedenken,  daß  durch  die  Versuche  sehr  rasch  die 
notwendige  minimale  Schlauchlänge,  die  hauptsächlich  von  der  Anordnung 
des  ganzen  Apparates  abhängt,  festgestellt  wird.  Selbstverständlich  wird 
man  den  Inhalt  des  Trichters  und  der  Kapsel  möglichst  klein  wählen. 

Für  ein  derartiges  genügend  empfindliches  System  wird  nun  die 
Schwingungsdauer  des  Hebels  für  sich  allein  und  der  Luft  für  sich  allein 
ausgerechnet,  und  daraus  die  Dauer  der  Eigenschwingungen  des  Gesamt- 
systems berechnet  (s.  Bd.  I,  4  und  Kap.  7  A  S.  35).. 

Genügt  diese  Schwingungsdauer,  so  ist  ein  passendes  System  gefunden. 
Fällt  sie  kürzer  aus  als  notwendig,  so  wird  man  der  Bequemlichkeit  der 
Anwendung  den  Ausschlag  geben  lassen  und  wird  z.  B.  die  Länge  des 
♦Schlauchs  vergrößern. 

In  den  meisten  Fällen  wird  aber  die  Leistung  irgendwie  zu  gering  sein. 
Dann  hat  man  zu  entscheiden,  wo  die  Verbesserungen  bei  den  Konstanten 
einzusetzen  haben.  In  den  meisten  Fällen  wird  es  sich  darum  handeln, 
die  Schwingungszahl  des  Systems,  die  selten  den  Anforderungen  ohne  weiteres 
entspricht,  zu  erhöhen.  Dies  kann  im  allgemeinen  nur  auf  Kosten  der 
Empfindlichkeit,  aber  in  verschieden  rationeller  Weise  geschehen. 

Für  diese  Verbesserungsversuche  lassen  sich  einige  Kegeln  entwerfen. 
Vor  allem  ist  festzustellen,  welche  Schwingung  den  Hauptanteil  an  der  Dauer 
der  Gesamtschwingung  hat,  die  Schwingung  des  Hebels  allein  oder  der  Luft 
allein.  Man  wird  mit  den  Verbesserungen  an  demjenigen  Teil-System  an- 
setzen, das  wesentlich  die  Schwingungsdauer  des  Gesamtsystems  bestimmt. 

Die  Ausdrücke  für  die  Güte  des  einen  Teils  des  ganzen  Systems,  des 
Hebels,  der  unter  dein  Einfluß  der  Elastizität  der  Luft  und  der  Membranen 
sich  bewegt,  findon  sich  in  den  vorhergehenden  Abschnitten  B-E  dieses  Ka- 
pitels. Man  wird  danach  vor  allein  die  Empfindlichkeit  der  Instrumente  nicht 
höher  wählen,  als  dies  absolut  nötig  ist.  Uber  die  Güte  des  anderen  Teils 
des  Gesamtsystems  (für  die  Hebelkapseltransmission  meist  zu  vernachlässigen) 
der  Luft  unter  dem  Einfluß  aller  elastischen  Faktoren,  sind  in  der  „Dynamik" 
S.  33s  ff.  einige  Überlegungen  angestellt  worden,  die  jetzt  nach  der  Auf- 
stellung der  allgemeinen  Prinzipien,  einer  Revision  bedürfen,  aher  in 
der  Hauptsache  das  Richtige  treffen.  Danach  wird  wesentlich  der 
Schlauchquerschnitt  zu  erhöhen  sein,  soweit  dies  nieht  durch  die  Erniedrigung 
der  Güte  des  ersten  Systemteils  seine  Grenze  findet 

Frank.    rStatik\  .Dynamik'-  .Theorie  der  Luft trnnsuiis.-*ion-  Zeitechr.  f.  lüolo^ie  11*10. 
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Kapitel  15. 

Anwendung  der  Lufttransmission.    Die  Registrierkapseln. 

Nach  Marey  (La  circulation  S.  *3)  ist  der  Amerikaner  Upham  (185'.» 
s.  Gseheidlen  Methodik  S.  551  und  580)  der  erste  gewesen,  der  die  Luft 
zar  Transmission  von  Bewegungen  angewandt  hat.  Im  Jahre  lKÜO  bildete 
ßuisson  das  Lufttransmissionsverfahren  so  aus,  wie  es  in  der  Hauptsache 
beute  noch  gebräuchlich  ist.  Und  zwar  wandte  er  es  zuerst  zur  Konstruktion 
eines  Transmissions-Sphygmographen  an.  Erst  durch  Marey  und  seine 
Schule  gelangte  das  Lufttransmissionsverfahren  zu  allgemeinerer  Anwendung. 
Die  von  ihm  verwendete  Registrierkapsel  erhielt  den  Namen  „Marey sehe 
Kapsel",  wenn  auch  eigentlich  Buisson  ihr  erster  Konstrukteur  gewesen  ist. 

Die  Lufttransmission  wird  in  der  Hämodynamik  zur  Kardiographie  und 
Sphygmographie  verwendet,  ferner  in  der  Gestalt  des  Transmissionsmano- 
meters zu  Druckmessungen  (s.  Kap.  16).  Als  eigentliche  lineare  Transmission 
ist  sie  von  Marey  zur  Registrierung  der  Muskelzuckungen,  ferner  von  Schlauch- 


Fipr.  19. 


Marcyache  Kapsel. 

pulsen  angewandt  worden.  Francois  Franck  hat  sie  bei  seinen  vielen 
Untersuchungen  auch  zur  Registrierung  der  Bewegungen  der  verschiedenen 
Herzabteilungen  benutzt.  Wie  die  übrigen  Modifikationen  der  Lufttransmission 
dürfte  die  lineare  Lufttransmission  ihre  Hauptvorzüge  erst  bei  optischer 
Registrierung  entfalten.  Die  Güte  der  Hebellufttransmission  steht  immer 
wesentlich  hinter  derjenigen  der  direkten  Hebelregistrierung  zurück,  weil  in 
das  System  ein  unnötiger  elastischer  Faktor,  die  Luft,  eingeschaltet  ist 
(s  Bd.  I,  4). 

A.  Die  Mareysche  Kapsel  und  ihre  Modifikationen. 

Bis  jetzt  ist  noch  keine  Registrierkapsel  mit  Hebelregistrierung  .ange- 
geben worden,  die  einen  wesentlichen  Vorzug  vor  der  eigentlichen  Maroy- 
schen  Kapsel,  die  hier  nebenan  abgebildet  ist,  besäße.  Allerdings  sind 
weder  ihre  noch  die  Konstanten  anderer  Kapseln  angegeben  worden.  Die 
Angabe  von  Harris  (l-Sl  M>),  daß  die  Schwingungszahl  einer  Marey  sehen 
Kapsel  56  betrage,  trifft  sicher  nicht  für  eine  empfindliche  Kapsel  mit  Hebel- 
registrierung zu.    Deren  Schwingungszahl  liegt  niedriger. 

Hürthle  (1893)  hat  versucht,  die  Massenwirkung  des  Hebelapparates  zu 
verringern,  er  schreibt: 

„Die  ganze  Schreibvorrichtung,  bestehend  aus  einem  Hebel  von  120  mm 
Länge  samt  Achse,  aus  der  Aluminiumscheibe  von  20  mm  Durchmesser  und 
der  Gelenkverbindung,  wiegt  nicht  ganz  0,3 gr.    Dies  ist  dadurch  erreicht, 
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daß  die  Aluminiumscheibe  durchlöchert  und  die  Gelenkverbindung  am  Stroh- 
hebol  selbst  angebracht  ist." 

Daß  durch  diese  Maßnahmen  die  Leistungen  der  Kapsel  nicht  erhöht 
werden,  geht  aus  den  theoretischen  Erörterungen  hervor,  denn  die  Masse 
der  Gelenkverbindungen  und  der  Platte  tritt  gegenüber  der  reduzierten 


ü 
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Kapsel  von  Blix  aas  Zelluloid. 


Masse  des  Hebels  zurück.  Die  Durchlöcherung  der  Aluminiumplatte  kaiin 
nur  zu  einer  Verschlechterung  des  Apparates  führen,  indem  durch  sie  ein 
nutzloser  Elastizitätskoeffizient  eingeführt  wird  (s.  Bd.  I,  4). 

Binet  et  Courtier  (181)5)  und  Chauveau  (1805)  haben  eiue  Dämpfung 
der  Luftbewegung  durch  Hahn  oder  Kevolver  zur  Sicherung  der  Angaben 
der  Mareyschen  Kapsel  angewendet.  Eine  derartige  Maßregel  kann  nur 
dann  nützen,  wenn  der  Einfluß  der  Dämpfung  quantitativ  festgestellt  ist; 
sie  kann  niemals  eine  Vorbesserung  der  Leistungen  des  Instruments  durch 
Verminderung  der  Massenwirkung  ersetzon. 

Blix  (1!H)2)  versucht  ein  be- 
ständigeres Material  zur  Konstruk- 
tion einer  Mareyschen  Kapsel 
zu  verwenden,  als  es  der  Gummi 
ist  Er  bildet  sie  aus  Zelluloid. 
Damit  die  nötige  Empfindlichkeit 
herauskommt,  formt  er  aus  diesem 
Material  eine  Kapsel,  die  einem 
Blasebalg  ähnlich  ist  Daß  diese 
Kapsel  gut  fungiert,  lehren  die 
Aufzeichnungen,  dio  Tigers  teilt 


Kiff.  21. 
Bellow-rekorder  nach  Brodle. 


(1908)  mit  ihr  erhalten  hat. 

Die  Bellows-rekorder  von 
Brodie  (1902)  stellen  eine 
eigentümliche  Form  der  Marey- 
schen Kapsel  dar.  Sie  sind 
wie  ein  kleiner  Blasebalg  ge- 
staltet Der  eigentliche  Balg  besteht  aus  Kalbsperitonäum,  das  mit  einer 
verdünnten  alkoholischen  Leinöllösung  gefirnißt  ist. 

Die  feststehende  von  der  Röhre  durchbohrte  Grundplatte  besteht  aus 
Metall,  Holz  oder  Hartgummi,  die  bewegliche  Platte  aus  einem  mit  Papier 
überklebten  Aluminiumrähmchen.    Der  kleine  Apparat  hat  eine  gewisse 
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Ähnlichkeit  mit  dem  Ga  dachen  Aeropletbysmographen.  Auf  der  beweglichen 
Platte  ist  ein  Schreibhebel  von  24  cm  Länge  und  0,12  g  Gewicht  befestigt 
Der  Schreibhebel  besteht  aus  einem  dünnen  Streifen  von  „eane"  (Zuckerrohr?). 
An  sein  freies  Ende  ist  ein  Streifen  von  dünnem  Schreibpapier  0,5x0,5  cm 
angeklebt,  an  dessen  Ende  weiterhin  ein  kleines  gebogenes  Schreibspitzchen 
aus  Glas  befestigt  ist  Ob  der  Apparat  für  die  Registrierung  von  raschen 
Volumschwankungon  brauchbar  ist,  geht  aus  den  Prüfungen  von  Brodie 
nicht  mit  Sicherheit  hervor.  Man  kann  wohl  voraussagen,  daß  hierfür 
«ine  Güte  nicht  ausreicht,  denn  sie  wird  durch  die  unnötigen  in  dem  Balg 
eingeschalteten  Elastizitätsfaktoren  stark  beeinträchtigt.  Dagegen  dürfte 
th*  Instrument  zur  Registrierung  von  langsameren  Volumschwankungen 
sehr  geeignet  sein,  denn  seine  statische  Rückwirkung,  die  in  dem  bei  den 
Exkursionen  des  Instrumentes  auftretenden  Druck  besteht,  ist  äußerst  gering. 
Bei  dem  größten  Exemplar  war  der  meßbare  Druck  etwa  0,5  mm,  bei  dem 
kleinsten  2—3  mm  Wasser,  und  fast  vollständig  konstant  selbst  bei  beträcht- 
lichen Volumschwankungen. 

Dixon  (KK)7)  verwendet  als  Volumrekorder  einen  mit  einfachen  Hilfs- 
mitteln, Korken,  Drähten,  Glasrühren  usw.  zusammengestellten  Apparat. 
Das  Onkometer  steht  durch  eine  Röhre  mit  dem  Lumen  eines  Stückes 
Dickdarm  vom  Frosch  in  Verbindung,  das  an  dem  anderen  Ende  ge- 
schlossen ist.  Die  Bewegungen,  die  diesem  Ende  erteilt  werden,  werden 
auf  ein  einfaches  Hebelsystem  übertragen.  Der  Dickdarm  wird  mit  Glyzerin 
feucht  erhalten  und  bleibt  nach  den  Angaben  des  Autors  für  eine  unbe- 
stimmte Zeit  brauchbar  und  dicht.  Der  Apparat  ist  bis  jetzt  zu  wissen- 
schaftlichen Untersuchungen  noch  nicht  verwertet  worden;  seine  Fehler 
müßten  noch  festgestellt  werden. 

Auch  der  Pistonrekorder  kann  als  Registrierkapsel  bei  der  Lufttrans- 
mission verwendet  werden.    Er  wird  in  dem  Kapitel  18  behandelt. 

Die  verschiedenen  Vorrichtungen,  die  als  Aufnahmetrommeln  dienen, 
werden  in  den  besonderen  Kapiteln  über  Sphygmographie  und  Kardiographie 
Teil  II)  beschrieben.  Das  Verfahren  der  Lufttransmission  erlaubt  in  sehr  be- 
quemer Weise  die  gleichzeitige  Registrierung  von  verschiedenen  Bewegungen. 
Solche  Kombinationen  von  verschiedenen  Lufttransmissionsapparaten  sind 
häutig  angegeben  worden.  Sie  werden  als  Polygraphen  (Grunmach  1880) 
bezeichnet.  Einige  neuere  Polygraphen  werden  in  den  Abhandlungen  von 
C'oop  I8i>6),  Rou8sy  (181*8),  Mackenzie  (1JK)8)  beschrieben.  Sie  dienen 
ineist  klinischen  Zwecken.  Eine  für  klinische  Untersuchungen  beliebte 
Zusammenstellung  ist  die  Jaquetsche.  Sie  besteht  aus  einem  Jaquetschen 
Sphygraographen,  an  dessen  Gestell  mehrere  kleine  Mareysche  Kapseln 
angebracht  sind. 

In  die  Schlauchverbindung  schaltet  man  am  besten  eine  Röhre  ein,  die 
mit  einer  seitlichen  Öffnung  zur  Regulierung  des  Luftdruckes  versehen  ist. 
Marey  hat  hierfür  ein  besonderes  „Ventil"  angegeben  (abgebildet  Gscheidlen, 
Methodik  S.  552).  Ein  mit  einem  Kautschukschlauch  und  Quetschklemme 
versehenes  T-Rohr  leistet  dasselbe. 

B.  Die  optischen  Kapseln. 

Verwendet  man  statt  der  Hebelregistrierung  die  optisch-photographische 
Registrierung  unter  Beachtung  der  Prinzipien  der  theoretischen  Analyse, 
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so  können  die  Leistungen  der  Lufttransmission  so  weit  gesteigert  werden, 
daß  sie  allen  Anforderungen  genügt.  Von  mir  sind  derartige  optische 
Kapseln    angegeben    worden.     Ich    verwende    zweierlei  Konstruktionen: 

1.  Bei  der  einen  wird  der  Spiegel  in  derselben  Weise  mit  der  Membran 
der  Kapsel  verbunden,  wie  dies  in  Bd.  I,  4  ^Spiegel",  ferner  in  Kap.  (> 
in  Figur  3a  angedeutet  ist.  Das  Gestell  des  Spiegels  ist  so  montiert,  daß 
es  von  der  darunter  befindlichen  Kapsel  abgehoben  werden  kann,  so  daü 
beliebige  Kapseln  von  verschiedener  Empfindlichkeit  unter  den  Knopf  de» 
Hebels  geschoben  werden  können.  Die  untero  Fläche  dieser  Kapseln  ist 
platt  geschliffen  und  schließt  durch  Vaselinedichtung  die  ebene  Fläche  des 
Grundkörpers  ab.  So  können  Kapseln  von  verschiedener  Empfindlichkeit  in 
kürzester  Zeit  ausgewechselt  werden.  Auf  der  Membran  der  Kapsel  ist  eine 
Glasplatte  aufgeklebt,  auf  die  der  Knopf  des  Hebels  leicht  angedrückt  wird. 

2.  Die  Herztonkapsel.  Sic  besteht  aus  einer  kurzen  Röhre,  deren  eine 
<  Itfnung  nicht  kreisförmig  ist,  sondern  ein  Kreissegment,  das  durch  eine 

Sehne  ergänzt  wird,  wie  in  Fig.  22  angedeutet  ist.  Uber 
den  Rand  der  Öffnung  ist  die  Membran  gespannt,  auf  welcher 
der  Spiegel  aufgeklebt  ist.  Damit  sich  der  Spiegel  nicht  ver- 
zieht, ist  er  nicht  direkt  auf  die  Membran,  sondern  auf  ein 
trapezförmiges  Zelluloidplättehen  so  aufgeklebt,  wie  es  in 
KiK-  ±2.  Bd.  \%  4  TSpiegelÄ  geschildert  ist.  Erst  durch  das  Verfahren  2 
Herztonktpsei.  ^mn  die  minimale  Massenwirkung  erreicht  werden. 

Die  Röhre,  die  den  Spiegel  trägt,  hat  auf  der  anderen  Seite  einen 
konischen  Schliff,  der  in  ein  Rohr  paßt,  das  wie  eine  Kanone  auf  der  Lafette 
gelagert  ist.  Es  kann  nämlich  durch  Mikrometerschrauben  in  einer  vertikalen 
Ebene  und  auch  seitwärts  gedreht  werden,  so  daß  der  von  dem  Spiegel 
reflektierte  Strahl  auf  die  gewünschte  Stelle  des  photographischen  Kymo- 
graphions  trifft.  Dieses  Rohr  steht  weiterhin  durch  einen  Schlauch  mit  der 
Geberkapsel  in  Verbindung.  In  das  Rohr  passen  mehrere  Herztonkapseln, 
von  verschiedener  Empfindlichkeit,  aus  denen  man  eine  passende  auswählt. 

Von  Garten  (11H>4)  ist  in  geschickter  Weise  eine  Seifenblase  als  Kapsel 
verwendet  worden.  Er  bringt  den  Rand  der  Seifenblase  in  das  Gesichts- 
feld eines  Mikroskops  und  projiziert  ihn  durch  eine  passende  Vorrichtung 
auf  ein  optisches  Kymographion.  Die  Seifenblasenkapsel  steht  durch  einen 
Schlauch  mit  einer  Plethysmographenbüchse  oder  mit  einer  Manometerkapsel 
in  Verbindung  (s.  Kap.  16  und  Teil  II  .Plethysmographie").  Nur  in  seltenen 
Fällen  dürfto  die  Seifenblase  einen  Vorzug  vor  den  vorher  geschilderten 
optischen  Kapseln  haben. 

C.  Das  Verfahren  von  Donders  zur  Prüfung  der  Lufttransmission. 

Von  Donders  ist  ein  Verfahren  ausgebildet  worden,  mit  dem  die 
Korrektheit  der  Aufzeichnungen  einer  Mareyschen  Kapsel  geprüft  werden 
soll.  An  dein  Rand  eines  Rades  ist  die  Kurve  eingeschnitten,  die  von 
der  Kapsel  registriert  werden  soll.  Auf  dem  Rand  des  sich  drehenden  Rades 
schleift  mit  einer  Pelotte  ein  durch  eine  Feder  angedrückter  Hebel.  Der 
Hebel  steht  mit  der  Platte  einer  Geberkapsel  in  fester  Verbindung,  deren 
Bewegung  durch  Lufttransmission  auf  die  Registrierkapsel  übertragen  wird. 
Das  Verfahren  kann  in  dieser  Form  im  besten  Fall  zur  Prüfung  der  Lei 
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stungen  der  Transmission  in  bezug  auf  dio  korrekte  Aufzeichnung  der  Be- 
wegungen an  der  Verkopplungsstelle,  nicht  aber  zur  Prüfung  der  Rückwirkung 
verwendet  werden.  Dali  es  für  die  Prüfung  eines  mit  Flüssigkeit  gefüllten 
Systems  keinen  Sinn  hat,  ist  von  Hürthle  nicht  beachtet  worden. 

Hinet  et  Courtier  1805.  Un  regulatcur  grapliique.    C.  lt.  d.  1.  8oc.  Biol.  S.  320. 
Kl  ix.  1002.  Neue  Registrierapparate.  Pflügcrs  Art-Ii.  00  S.  405. 

J'.rodie  1002.    On  recording  Variation»  in  volume  by  transmisaion.   A  new  fonn  of 

volunierecorder.   .Journ.  of  pliystol.  XXVII.  S.  47.}. 
Hoisson  lNll.   (Quelques  recherches  sur  la  circulation.  (!az.  tnedicale  de  Paris  S.  310. 

•  hau venu  1S05.   Remarques  sur  la  note  de  MM.    Ilinet  et  Courtier.    C.  R.  Soe. 

l'.iol.  .s.  322. 

1  oop  180»;.  Xouvean  polygraphe  clinique  muni  de  mt'tronoiue  et  de  petita  tambours  in- 
M-ripteurs  tn-s-sensibles.    Arcli.  d.  physiol.  norm,  et  patliol.  S.  500. 

Oixon  101)7.  A  delieate  fonu  of  volume  nn-order.   .lourn.  of  pliysiol.  35,  S.  XXVI. 

Oonder»  is«;7.  Onderzoek.  ged.  in  h.  physiol.  Lab.  Utrecht,  1807.  2.  Reihe,  Hd.  1,  S.  11. 

Oi.iiders  1<S'^._  Physiologie  des  Nervus  Vagus.    Arth.  f.  d.  ges.  Physiol.  I,  S.  331. 

Harten  1001.  Uber  ein  neues  Verfahren  zur  Verzeichnung  von  Uewegungsvorgangen 
und  seine  Anwendung  auf  den  Volumenpuls.  Arch.  f.  d.  ges.  Pliysiol.  S.  104, 
351.  l  .i  f.  3— «. 

•  irunmaeh  1880.    Polysrraphium.  du  Rnis-Reymonds  Arch.  8.  438. 

llarris  IS'.m).  A  note  upon  tbe  vibrational  rate  of  the  membrancs  of  recording  tam- 
bours. .Joum.  of  anat.  and  physiol  XXXI.  .S.  20. 

Hürthle  1803.  Reiträge  zur  Hämodynamik.  0.  Abhandl.  Vergleichende  Prüfung  der 
Tonographen  v.  Freys  u.  Hürthle».  PHiiger*  Arch.  LV.  S.  319. 

Maoken  zie  1008.  The  ink  polvgraph.  Rrit.  med.  Joum.  1008.  8.  1411. 

ttnu-sy  IS1.**.  iJrand  enregwtreur  polygraphique  pour  inscriptions  de  longues  dunes. 
C.  Ii.  d.  1.  Soe.  Riol.  S.  1107. 

Tigers tedt  10<w.  Die  Pulskurve  der  Aorta  beim  Mensehen.  8kand.  Arch.  f.  Physiol. 
20.  S.  21'.». 

U  p  Ii  a  tu  18">o.  Fissura  sterni  congenita.  New  Observation»  and  experiments  made  in 
Amerika  and  Creat  P>ritain  with  illustrations  of  the  case  and  instrumenta  by 
Eugene  Kroux  p.  8. 


Kapitel  HJ. 

Das  Transmissionsmanometer. 

A.  Beschreibung  der  Apparate. 

Marey  hat  zwei  Mauometerkonstruktionen  angegeben,  bei  denen  die 
Deformationen  der  Manometermembran  durch  Lufttransmission  registriort 
w.rden.  Die  eine  (Chauveau  und  Marey  180.5  S.  circulation  8.  HW),  die 
.Sonde  cardiaque*,  besteht  aus  einem  Gummibeutel,  der  eigentlichen  Mano- 
metermembran, der  durch  ein  Gerüst  von  Stahl  drahten  an  dem  Zusammen- 
fallen verhindert  ist.  8ein  Lumen  steht  durch  einen  Katheter  und  weiterhin 
durch  einen  elastischen  Schlauch  mit  einer  Marey  sehen  Kapsel  in  Verbin- 
dung. Der  yummibeutel  wird  in  die  Herzhöhlen  vorgeschoben.  Es  ist 
felbstverständlieh,  daß  dieses  Instrument  nur  bei  gröberen  Tieren  ange- 
wendet werden  kann.  Soviel  mir  bekannt  ist,  ist  es  nur  von  Chauveau 
und  Marey  für  ihre  bekannten  Aufzeichnungen  der  Druckschwankungtin  in 
den  verschiedenen  Herzabteilungen  des  Pferdes  verwendet  worden.  Zur 
gleichzeitigen  Registrierung  der  Druckschwankungen  in  Vorhof  und  Ventrikel 
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sind  in  der  für  da»  rechte  Herz  bestimmten  Sonde  zwei  Gummibeutel  hinter- 
einander eingefügt,  deren  Lumina  getrennt  mit  Mareyschen  Kapseln  ver- 
bunden sind  (s.  Fig.  23  a  u.  b). 

Die  zweite  Konstruktion  von  Marey,  das  .Sphygmoseope*  (circulation 
S.  17i>  besteht  aus  einem  Guinmifinger,  dessen  Lumen  durch  ein  Rohr  mit 


Fifr  2:3a.  Vits.  SM». 

Chauveau-Mare.vscti«  Sonda  für  da*  ronlite  Hurz  (Vorhof  und  Ventrikel), 
a  Vorhof-Ampulle  mit  Sonde  a':  v  Ventrikel-Ampulle  mit  Sonde  v\ 


der  Stelle,  an  der  der  Druck  gemessen  werden  soll,  kommuniziert  Der 
Gummitinger  und  das  Kohr  sind  mit  gerinnungshemmender  Flüssigkeit  ge- 
füllt. Der  Gummifinger  steckt  in  einem  etwas  weiteren  Glaszylinder,  dessen 
Inneres,  mit  Luft  gefüllt,  durch  ein  pnssendos  Rührensystem  mit  einer 
Marey  sehen  Kapsel  in  Verbindung  steht  us.  Fig.  24  . 

Frcdericq  (1802,  siehe  auch  Ansiaux  18!»2)  hat  die  zweite  Konstruk- 
tion insofern  modifiziert,  als  er  statt  des  zu  dehnbaren  Gummifingerling 
eine  über  eine  Trommel  ausgespannte  Membran  angewendet  hat 
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Bei  diesen  Methoden  kann  auch  optische  Registrierung  stattfinden.  So 
braucht  Garten  (1904)  bei  der  zweiten  Mareyschen  Methodo  zur  Regi- 
strierung der  Bewegung  der  Manometermembran,  dio  aus  dünnem  Glas  be- 
»tand,  die  Lufttransmission  und  eine  Kapsel,  die  mit  einer  Seifenblase  über- 
spannt war.  Ich  habe,  Beitdera  ich  mich  mit  diesen  optischen  Registrier- 
methoden beschäftige,  Kapseln  mit  optischer  Spiegelregistrierung,  sowohl 
für  die  erste  als  für  die  zweite  Methode  verwendet 

B.  Theorie  (Frank  „Dynamik*,  Frank  und  Petter  1910). 

Marey  hat  keine  Prüfung  der  Leistungen  seines  Manometers  vorge- 
nommen. 

Eine  eingehendere  Darstellung  der  Theorie  dieser 
Instrumente  verlohnt  sich  kaum,  vor  allem,  weil 
man  jetzt  die  technischen  Schwierigkeiten  einer 
nach  den  Grundsätzen  der  Theorie  rationell  ausgeführ- 
ten Konstruktion  der  Mareyschen  Hebelkapsel  noch 
nicht  übersehen  kann.  Aber  die  Entwicklung  der  Grund- 
züjre  der  Theorie  dürfte  doch  von  Wert  sein.  Das 
kompliziertere  System  des  Sphvgmoskops,  auf  das  der 
erste  Marey  sehe  Typus  durch  Vernachlässigung  der 
Flüssigkeitsraasse  zurückgeführt  werden  kann*),  bosteht 
aus  einer  Röhre,  in  der  die  gerinnungshemmende  Flüssig- 
keit enthalten  ist.  Da  man  keine  Verbindungsröhre 
nötig  hat,  besteht  diese  Röhre  nur  aus  der  Kanüle  und 
*ler  angesetzten  Manometerkapsol.  Diese  Kapsel  ist  ab- 
geschlossen durch  eine  elastische  Membran,  deren  Volum- 
elastizitätskoefnzient  mit  E',  bezeichnet  kist  An  diese 
Manoiuetermembran  setzt  sich  die  eigentliche  Luft- 
transmission an.  Sie  besteht  aus  dem  Röhrensystem 
mit  dem  Luftinhalt  J  und  der  Registrierkapsel.  Ihre 
Membran  besitzt  die  Spannung  S,  don  Koeffizienten 
E\  und  den  Radius  r.  Das  Verhältnis  des  Radius  der 
Platte  zu  dem  Radius  der  Membran  =  6.  Der  Druck 
in  dem  Luftraum  wird  mit  b  bozeichnot 

Nach  Formel  35  der  Dynamik  ist  die  Empfind-  Sphygmo«kop  nach  Marey. 
lichkeit  — 


Fi(f.  24. 


7r  = 


2v 


•  U) 


r*  (1  +  &*)  *  (E\  E'2  Jl  b  +  E',  -f-  EY> 

Die  Empfindlichkeit  hat  ein  Maximum  (oder  die  Vergrößerung  v  ein  Mini- 
mum) für  das  rationelle  r* 


8S(*+S) 


(2) 


oder  wenn 

1        1  J 

.  E'^E^+b 

*j  Die  ,Sonde  cardiaque"  kann  auch  nach  dem  Prinzip  der  Volum  lufttransmission 
behandelt  werden.  (s.  Kap.  14.) 

Heerstedt,  Handb.  d.  pbya.  Methodik  II,  4.  7 


(3) 
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ist.    Die  maximale  Empfindlichkeit  wird  dann  zu 


Für  die  Berechnung  der  Schwingungsdauer  T  des  Transmissionsmano- 
meters zerlegt  man  das  System  in  drei  Teilsysteme,  das  Merabranhebel- 
systein,  das  Membranflüssigkeitssystein  und  das  Membranluftsystem.  Das 
Membranhebelsystem  besteht  aus  «lern  Hebel  und  den  Elastizitätskoef&zienten 
der  beiden  Membranen  und  der  Luft,  das  Membranflüssigkeitssystem  aus 
der  Flüssigkeit  und  den  gleichen  Elastizitätskoeffizienten  usw. 

Zur  Beurteilung  der  Leistungen  dos  Hebeltransmissionsmanometers  kann 
man  folgende  Überlegungen  anstellen.  Setzt  man  fest,  daß  das  Instrument 
eine  bestimmte  Empfindlichkeit  erhalten  soll,  so  wird  man  zunächst  die 
Frage  aufwerfen,  ob  die  minimale  Hebelübersetzung,  die  nach  der  Formel  4 
resultiert,  rationoll  ist  für  die  Erzielung  einer  möglichst  geringen  Schwingungs- 
dauer des  Membranhebelsysteras.  Eine  Überlegung,  auf  die  nicht  einge- 
gangen wird,  zeigt,  daß  dies  der  Fall  ist.  Führt  man  diese  minimale  Hebel- 
Vergrößerung  ein,  so  erhält  man  für  tj,  d.  h.  die  für  die  Einheit  der  Ver- 
schiebung der  Membranplatte  notwendige  Kraft  (siehe  Kap.  3,  S.  15) 

4S;t  -TA 

Danach  läßt  sich  die  Schwingungszoit  des  Membranhebelsystems  einfach  be- 
rechnen. Sie  ist  hauptsächlich  von  E't  abhängig  und  wächst  nut  wachsen- 
dem E',.  Auch  die  Schwingungsdauor  für  das  Membranflüssigkeitssystem 
kann  berechnet  worden.  Die  Schwingungen  des  Membranluftsystems  sind 
in  der  Regel  wesentlich  kürzer  als  diejenigen  des  Membranhebelsystems  und 
des  Mombranfltissigkeitssvstems.  Sie  brauchen  also  im  allgemeinen  nicht 
berücksichtigt  zu  worden.  Unter  der  Zahl  der  möglichen  Typen,  die  sich  auf 
dieser  Grundlage  berechnen  lassen,  gebe  ich  hier  zwei  günstigo  au: 

1.  E'  =  4xl0°    v^39    NP  =  42   Nh-~49   r  —  0,54 

2.  E'  =  5xlOf'    v     49   Nf  =  47    Nu  =  39    r  =  0,f>3 

Sie  sind  unter  der  Voraussetzung  berechnet,  daß  die  Konstauten  die  fol- 
genden Worte  haben: 

/r  —  1  cm  Ausschlag  für  10  cm  Hg; 

S  ^0,8x10'  (Condom)  d^O,67: 

H  =0,002,  L  =  5: 

J  =  3  (50cm  Schlauch  von  2  mm  Lumen  -f-  1,5  CC.  Luft  in  don  Kapseln); 
M*  (nur  in  der  Kanüle)  -  60. 

Die  Schwingungszahl  dieser  Typen  würde  sicli  nach  den  Angaben  auf 

rund  40  ^  2-^30  belaufen.  Mansiehtaiso,  daß  das  Transmissionsmano- 
meter in  seinen  Leistungen  wesentlich  hinter  dem  direkten  Mano- 
meter zurücksteht,  was  von  vorn  herein  zu  erwarten  war.  Dabei  ist 
noch  zu  bedenken,  daß  die  Ausführung  dieser  günstigen  Konstruktionen 
ziemlich  große,  bis  jetzt  noch  nicht  vorauszubestimmende  technische  Schwie- 
rigkeiten haben  wird.  Ferner  kann  man  erkennen,  «laß  Fredericq  mit 
seiner  Behauptung,  der  Gummifinger  im  Marey sehen  Sphygmoskop  wäre 
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zu  dehnbar,  um  die  volle  Leistungsfähigkeit  zu  erzielen,  recht  hat,  denn  bei 
einer  Verringerung  von  E'  nimmt  die  Schwingungszahl  des  Membranflüssig- 
keitssystems zu  sehr  ab.  (Siehe  auch  Ansiaux  1802.)  Auf  der  anderen 
»Seite  ist  aber  auch  zu  bedenken,  daß  das  E'  der  Manometermembran  nicht 
za  hoch  sein  darf,  weil  sonst  X#  zu  sehr  abnehmen  muß,  um  dieselbe  Emp- 
findlichkeit zu  erzielen,  daß  also  das  Prinzip  der  minimalen  Flüssig- 
keitsver.schiebung  auch  hier  nicht  gilt.  Fällt  die  wirksame  Masse 
der  Flüssigkeit  wie  bei  dem  Chauveau-Mareyschen  Herzkatheter  fast  voll- 
ständig wog,  so  muß  das  E'  der  Manometermerabran  kleiner  gemacht 
werden,  wenn  man  die  Vorteile  dieser  Konstruktion  ausnutzen  will.  Doeh 
ist  diese  Verkleinerung  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenzo  rationell.  Denn 
mit  dieser  Verringerung  nimmt  die  Dauer  der  Schwingungen  des  Luft- 
membransystems  zu,  wodurch  der  erreichte  Vorteil  wieder  aufgehoben 
werden  kann.  Also  auch  hier  eine  Maximalleistung  bei  einer  gewissen 
mittleren  Größe  von  E'  der  Manometermembran. 

C.  Überblick  über  die  Leistungen  der  Transmissionsmanometer. 

Wie  aus  den  Entwicklungen  der  Theorie  hervorgeht,  stehen  diese  In- 
strumente auch  bei  rationeller  Konstruktion  an  Güte  hinter  den  direkten 
Manometern  zurück,  also  das  Transmissionshebelmanomctor  hinter  dem  ge- 
wohnlichen Hebelmanometer,  ebenso  das  Sphygmoskop  mit  optischer  Regi- 
strierung (Seifenblasenmethode),  wie  es  Garten  angewandt  hat,  hinter  dem 
Spicgelnianometcr  bester  Konstruktion  usw.  Auch  die  Rückwirkung  ist 
größer. 

Dagegen  haben  die  Mareyschen  Sonden  gewisse  Vorteile.  Bei  ihnen 
lallt  ja  die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  weg.  Ihre  Leistungsfähigkeit 
werden  sie  besonders  dann  entfalten,  wenn  optische  Registrierung  bei  ihnen 
angewendet  wird.  Dann  kommt  nur  noch  das  Membranluftsystem  in  Be- 
tracht. Man  kann  in  diesem  Fall,  da  die  Empfindlichkeit  der  optischen 
Kapsel  sehr  groß  ist,  sehr  kleino  Ballons  zur  Einführung  in  das  Gefäß- 
system oder  in  die  Herzhöhlen  vorwenden.  Ich  habe  eine  Reihe  von  Unter- 
suchungen mit  solchen  Sonden  ausgeführt.  Sie  bestehen  aus  einem  einfachen 
Katheter,  dessen  Auge  mit  einer  dünnen,  durch  eine  Hülse  vor  dem  Abreißen 
geschützten  Gummimembran  Uberspannt  ist.  Man  kann  die  Röhre  so  eng 
halten,  daß  die  Registrierung  des  Druckablaufs  in  den  Herzhöhlen  selbst  bei 
kleineren  Tieren,  wie  Kaninchen,  möglieh  wird.  Die  Versuche  sind  noch 
nicht  publiziert. 

Ansiaux  18!>2.   Siehe  Kapitel  4. 

Cliauveau  und  Marey  18<>.'l.   Appareils  et  experiencea  cardiographujucs.   Mein.  d. 

I  aead.  imperiale  de  med.  2(5.  S.  äHS. 
Frank  1!K)7.  „Dynamik." 

Frank  und  Petter  1910.    Ztschr.  f.  Biol.    Im  Druck. 

Fredcricq  lH'.rj.    Cber  die  Zeit  der  Öffnung  und  Schließung  der  Semilunarklappen. 

Zcnrralbl.  f.  Physiol.  VI,  S.  2ä7. 
harten  l'.KM.    S.  Kap.  15. 
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Kapitel  17. 
Der  TranBmissions-Sphygmograph. 

Der  erste  Versuch,  die  Pulsbewegungen  durch  Lufttransmission  aufzu- 
schreiben, rührt  von  Buisson  185*  her.  (Notiz  von  Marey,  La  circulation 
S.  705.)  Er  ist  nicht  publiziert  worden.  Veröffentlicht  wurde  zunächst  eine 
Konstruktion  von  Brondgeest  (1873t.  Später  sind  mehrere  weitere  Kon- 
struktionen angegeben  worden.  Sie  bestehen  sämtlich  aus  einer  mit  einer 
Membran  überspannten  Kapsel,  auf  die  durch  eine  Pelotte  die  Pulsbewegung 
einwirkt.  Die  Pelotte  ist  entweder  wie  bei  dem  Kardiographien  unmittelbar 
auf  die  Platte  der  Membran  aufgeklebt  oder  sie  ist  an  einer  Feder,  ähnlich 
wie  bei  dem  Marey sehen  Sphygmographen  befestigt,  deren  Bewegung  dann 
auf  die  Platte  der  Kapsel  übertragen  wird.  In  der  ersten  Art  ist  der 
Brondgeestsche  Apparat  konstruiert,  in   der  anderen  der  Marey  sehe 


Fig.  2b. 

Transtnisslonsspbygmograph  nach  Marey. 


Transmissions-Sphygmograph  (La  circulation  S.  222).  Der  letztere  ist  in  der 
nebenstehenden  Abbildung  reproduziert.  Man  sieht,  daß  der  Sphygmograph 
ähnlich  wie  der  direkte  Sphygmograph  angelegt  wird.  Die  Schiene,  die  Pe- 
lotte, die  Feder  und  die  Schraube  zur  Veränderung  der  Federspannung  sind 
gerade  so  wie  bei  diesem  Apparat  gebildet.  Von  dem  Pelottenende  führt 
ein  Stäbchen  mit  den  entsprechenden  gelenkigen  Vorbindungen  zu  der 
Platte  der  sehr  großen  Kapsel.  Sie  ist  durch  einen  Schlauch  mit  der  Marey- 
sehen  Registrierkapsel  verbunden. 

Andere  Konstruktionen  ähnlicher  Art  sind  noch  von  Mathieu  et  Meu- 
risse(187ö),  Grunmach (1876),  Knoll(1879),  K lemensiewiez  (1870),  Keyt 
(1*87),  Edgren  (1*810  angegeben  worden.  Diese  Sphygmographen  können 
mit  anderen  ähnlichen  Instrumenten,  wie  Transmissions-Kardiographen  und 
dergl.  zu  einem  Polygraphen  vereinigt  werden. 

Eine  Kritik  dieser  Apparate  ist  bis  jetzt  noch  nicht  gegeben  worden. 
Sie  würde  sich  an  die  von  mir  entwickelte  Theorie  der  Lufttransmission 
anzuschließen  haben.  Die  Systeme  könnten  entweder  in  toto  oder  getrennt  in 
die  beiden  Teile:  Sphygmograph  und  eigentliche  Lufttransmission  behandelt 
werden.  Mau  kann  von  vornherein  sagen,  daß  die  Güte  dieser  Apparate 
hinter  den  nach  richtigen  Grundsätzen  konstruierten  direkten  Sphygmo- 
graphen zurücksteht.    Die  Hauptentstellungen  sind  bedingt  durch  die  Träg- 
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beit  der  Mareyschen  Kapsel  mit  Hebelregistrierung.  Ich  habe  deshalb  einen 
Transmissions-Sphygmographen  mit  photographischerRegistrierung  konstruiert 
TAU).  Es  ist  zweifellos  derjenige  Apparat,  der  die  Sphygmogramme  am 
korrektesten  und  bequemsten  aufzeichnet  In  seiner  einfachsten  Form,  die 
auf  dem  Physiologenkongreß  in  Heidelberg  demonstriert  worden  ist,  besteht 
er  aus  einem  Schlauchstück,  das  durch  eine  Ligatur  verschlossen  ist  und  auf 
die  Arterie  durch  eine  Klemme  aufgedrückt  wird1).  Ks  steht  durch  einen 
Schlauch  mit  einer  Herztonkapsel  (Kap.  15  B)  in  Verbindung.  Selbstverständ- 
lich genügt  die  Güte  dieses  Apparates,  um  die  Pulse  vollständig  getreu  auf- 
zuzeichnen. Außerdem  ist  die  Masse  des  Apparates  selbst  so  klein  und  be- 
lästigt den  Beobachteten  so  wenig,  daß  Erzitterungen  nicht  vorkommen. 
Die  Pulskurven,  die  sozusagen  von  beliebiger  Höhe  erhalten  werden  können, 
sind  von  ähnlicher  Stetigkeit  und  Gleichmäßigkeit  wie  von  einem  physika- 
lischen Phänomen  aufgenommene  Kurven,  etwa  wie  reine  Wellenkurven  (s. 
auch  Frank,  der  Puls  in  den  Arterien  1905). 

Ein  derartiges  Verfahren  könnte  wohl  auch  als  reines  bewegungs- 
registrierendes  ausgebildet  werden. 

Zur  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Pulses  werden 
Transmissions-Sphygmographen  angewandt,  die  an  verschiedenen  Stellen  des 
arteriellen  Systems  aufgesetzt  werden.    (Landois  1872,  Keyt,  Edgren 
Hoorweg         s.  Kap.  13,  Grunmach  1879.) 

Büx  1902  s.  Kap.  1». 

Krondgeost  1873.   De  Pansphygmograph.  l'trecht. 

Kdgren  1885».    Kardiographische  und  »phygiuographische  Studien.   Skandinav.  Arcli. 
f.  Physiol.  I,  p.  «57. 

Frank  11»04.    Die  Registrierung  des   Pulses  durch  einen  Spiegelsphygmographen. 

Manchen,  med.  Wochenschr.  Nr.  42. 
Krank  1905.  .Arterienpuls". 

Grunmach  1879.   Über  den  Polygraphen,   berliner  klin.  Wochenschr.  S.  470. 

Keyt  1887.  Sphygmography  and  < 'ardiography,  physiological  and  clinical.  New  York. 

Klemensiewicz  187G.  Sitz.-Ber.  d.  kais.  Akad.  d.  Wiss.  74,  Abt.  3,  p.  487. 

Knoll  1879.    Prager  med.  Wochenschr. 

Mathieu  et  Meu risse  187").   C.  H.  d.  I.  Soc.  Biol.  p.  3*15. 


Kapitel  18. 

Der  Pistonrekorder. 

Der  von  Roy  zuorst  konstruierte  Pistonrekorder  besteht  aus  einem 
Zylinder,  in  dem  ein  leichter  Kolben  dicht  gleitet.  Die  Bewegung  des  Kolbens 
wird  durch  HebelUbortragung  auf  eine  Trommel  aufgeschrieben.  Mit  dem 
Instrument  sollen  Volumschwankungen  verzeichnet  werden.  Es  soll  damit 
denselben  Zweck  erfüllen  wie  eine  passend  konstruicrto  Marcyscho  Kapsel 
Kap.  15). 


1  Wie  icli  nachträglich  gesehen  habe,  ist  schon  von  Iii  ix  1902;  ein  derartiges 
Milauchstuck  als  fieherkapsel  verwendet  worden. 
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A.  Theorie  des  Pistonrekorders. 

Die  Volumregistrierung  durch  den  Pistonrekorder. 

Wenn  die  Reibung  des  Kolbens  in  dem  Zylinder  des  Rckorders  nicht 
zu  sohr  in  Betracht  käme,  würde  der  Pistonrekorder  da«  gegebene  Instrument 
für  die  Registrierung  von  Volumschwankungen  «ein.  Sowold  die  statische 
Rückwirkung  als  auch  die  dynamische  Rückwirkung  ist,  wio  aus  den  Er- 
mittlungen des  Kap.  14  B  herv  orgeht  (s.  Formel  (XV:,  am  kleinsten,  wenn  bei 
der  Volumübersetzung  keine  elastische  Kraft  auftritt.  Die  Vol Umregistrierung 
kann  durch  das  Zwischenmittel  einer  inkompressiblon  Flüssigkeit  oder  von 
Luft  erfolgen.  Die  letztere  ist  in  Kap.  14  B  und  D  vollständig  behandelt 
Es  bleibt  nur  noch  übrig,  die  Volumregistrierung  durch  ein  inkompressibles 
Zwischenmedium  zu  diskutieren.  Eine  solche  Volumregistrierung  findet  z.  B. 
boi  der  Plethysmographie  statt. 

Wie  in  Bd.  I,  4  auseinander  gesetzt  worden  ist,  ist  die  Registrierung  der 
Volumverrückungen,  die  an  der  Koppelstelle  stattfinden,  durch  ein  derartiges 
System  vollständig  getreu,  die  dynamische  Korrektur  wird  0. 

Es  ist  nur  die  Empfindlichkeit  und  die  Rückwirkung  des  Systems  zu 
bestimmen.  Die  Empfindlichkeit  des  Rekordeis,  dessen  Bewegungen  durch 
einen  Hebel  aufgeschrieben  werden,  ist  gleich: 

*  r  « 

Die  Masse  des  Systems  bestimmt  man  am  besten  dadurch,  daß  man  die 
reduzierte  Masse  des  Hebels  in  denselben  Ausdruck  umwandelt,  wie  die 
wirksame  Müsse  der  Flüssigkeit.    Diese  wirksame  Masse  des  Hebels  wird 

wLv2 
zu:  3üa. 

Die  gesamte  wirksame  Masse  ist  dann  gleich: 

=  31  Flüssigkeit  +  .jjj.; 

M'd2V 

Die  dynamische  Rückwirkung  wird  zu:      .  .,     und  die  wirksame  Masse 

*  dt- 

ist  die  Große,  die  nach  Bd.  I.  4  , Prinzipien"  mit  der  Beschleunigung  des 
Koppelpunkts  multipliziert  die  dynamische  Rückwirkung  gibt. 
Die  Güte  in  bezug  auf  die  Rückwirkung  bestimmt  sich  zu: 

<;     |:  \   :!- 

,  U      \ui  v 

M  v  +  a  '  Ii 

Sowohl  die  Masse  des  Systems  als  auch  die  Güte  ist  davon  unabhängig, 
wie  die  Empfindlichkeit  hergestellt  wird,  ob  durch  eine  große  Hebelüher- 
setzung und  eine  kleine  Yolumübersetzung  und  umgekehrt.  Die  Güte  hat 
einen  maximalen  Wert  für  eine  mittlere  Empfindlichkeit  oder  bei  einer  be- 
stimmten Hebelübersetzung  für  einen  rationellen  Querschnitt. 

Daß  der  Pistonrekorder  trotz  des  schweren  Kolbens  und  des  schweren 
Gestänges  so  überraschend  gut  registriert  und  nach  den  bisherigen  Veröffent- 
lichungen der  Marey sehen  Kapsel  nicht  nachzustehen  scheint,  liegt  einmal 


•  \-: 
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darin,  daß  bei  den  Registrierungen,  zu  denen  er  verwendet  wird,  die  Ver- 
bindungsröhre  meist  mit  wässerigen  Flüssigkeiten  gefüllt  ist,  so  daß  ihre 
Masse  überwiegt,  auf  der  anderen  Seite  aber  vor  allen  Dingen  darin,  daß 
die  Masse  des  Kolbens  und  Gestänges  nur  von  unwesentlicher  Bedeutung 
gegenüber  derjenigen  des  Hebels  ist  Hier  gilt  das,  was  schon  gesagt 
worden  ist,  daß  dio  Berechnung  der  reduzierten  Masse  volle  Aufklärung 
über  die  Bewertung  der  Massen  eines  jeden  einzelnen  Teils  gibt. 

Sehr  zu  beachten  ist  die  Reibung  des  Kolbens  in  dem  Zylinder. 

B.  Die  einzelnen  Formen  des  Fistonrekorders. 

Die  erste  Konstruktion  dieses  Instruments  rührt  von  Roy  (1880)  her.  Seine 
Beschreibung  befindet  sich  in  der  Abhandlung  von  Cohn  heim  und  Roy  (1883). 
Ls  besteht  aus  einem  mit  Öl  gefüllten  Zylinder,  der  mit  dem  Raum  ver- 
bunden wird,  in  dem  sich  die  Volumschwankungen  abspielen.  Auf  dem  Öl 
schwimmt  ein  nach  oben  offener 
Kautschukstempel  D,  der  die 
Hebelvorrichtung  samt  dem  ver- 
bindenden Gestänge  trägt.  Der 
Kolben  schließt  den  Zylinder 
nicht  vollständig  ab.  Die  Dich- 
rong  wird  vielmehr  durch  ein 
Stück  angefeuchtetes  Kalbsperito- 
näum  bewirkt,   (a.  Fig.  2(3.) 

Von  Schäfer  wurde  (1884} 
ein  ähnliches  Instrument  zur 
Registrierung  der  Volumände- 
rungen des  Froschherzens  ange- 
wandt. Durch  Ellis  (1886)  er- 
hielt das  Instrument  im  wesent- 
lichen die  Form,  in  der  es  heute 
gebraucht  wird.  Ellis  gestaltete 
es  so,  daß  es  für  Lufttransmission 
verwandt  werden  konnte.  Bald 
darauf  wurde  es  von  Johans- 
son und  Tigcrstedt  (1889)  zur 
Registrierung  der  Volurnveränderun 
nzierten   es   etwas   und  gaben  ihm 

ersichtliche  Form.  Der  Kolben  A  ist  aus  Ebonit  und  dichtet  den  geschliffenen 
Glaszylinder  fast  vollständig  ab.  Er  ist  von  unten  ausgebohrt.  (Wandstärke 
kaum  1 .,  mm.)  Der  Kolben  ist  durch  ein  Gelenk  b,  ein  Aluminiumstäbchen  c 
und  ein  Gelenk  d  mit  dem  Schreibhebel  e  verbunden.  „Damit  der  Kolben 
luftdicht  schließen  und  dennoch  leicht  beweglich  sein  soll,  wird  er  mit  einem 
leicht  flüssigen  Ol  geschmiert.  Nach  den  Angaben  von  Ellis  haben  wir  zu 
diesem  Zwecke  Pfeffenninzül  benutzt*.  Der  Schreibhebel  war  äquilibriert. 
Auf  die  obore  Fläche  des  Kolbens  darf  kein  Öl  kommen. 

Hurt  hie  (1892,  S.  302— 307)  veränderte  von  diesem  Apparat  wesentlich 
die  Massen.  Da  er  aber  nur  dio  Massen  und  nicht  die  Trägheitsmomente 
angibt,  kann  man  sich  über  die  Tragweite  seiner  Angaben  keine  Vorstellung 


Fig.  2«. 
Ptatonrekorder  nach  Roy. 


en  des  Herzens  verwendet.    Sie  modi- 
die  aus  der  Abbildung  27  a.  f.  S. 
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machen.  Die  Leistungen  des  Apparats  versuchte  er  mit  dem  Donders- 
schen  Verfahren  zur  Prüfung  der  Lufttransmission  zu  beurteilen.  Nach  einer 
Bemerkung  von  Brodie  (1902)  hat  Hürthle  später  einen  Pistonrekorder 
konstruiert,  bei  dem  die  Oldichtung  vermieden  werden  sollte.  Er  besteht 
aus  einem  Metallzylinder,  in  dem  der  leichto  llartgummikolben  luftdicht  ein- 
geschliffen  ist.  Nach  der  Angabe  von  Brodie  war  das  von  ihm  bezogene 
Exemplar  jedoch  undicht 

Von  Lombard  und  Pills- 
burg (1899)  wurde  ein  Piston- 
rekorder gebraucht,  bei  dem  der 
Kolben  aus  einer  Gipsscheibe 
von  5—4  mm  Dicke  bestand. 
Er  bewegt  sich  in  einer  Glas- 
röhre von  uugofahr  4  mm  Weite. 
In  der  Mitte  der  Gipsscheibe 
ist  eine  etwa  halbkugelförmige 
Vertiefung,  in  die  der  durch  ad- 
härierenden  Gips  vergrößerte 
kugelförmige  Knopf  einer  Nadel 
paßt.  Das  ganze  stellt  ein  Kugel- 
golenk  dar,  das  dio  Verbindung 
der  Gipsscheibe  mit  dem  Hebel 
vermittelt  Für  die  Verwertung 
dieser  Angaben  zu  einer  Kritik 
fehlt  die  Angabe  des  Trägheits- 
moments dos  Hobels,  das  wahr- 
scheinlich nicht  gering  ist 

Blix(l902)  hat  durch  Sand- 
ström einen  Pistonrekorder  kon- 
truieren  lassen,  bei  dem  Zylinder  und  Kolben  aus  glashartem  Stahl  bestehen. 
Schlayer  (1906)  beschreibt  einen  nach  den  Angaben  von  O.  Müller (1904)  kon- 
struierten Pistonrekorder.  Sein  Kolben  besteht  aus  oinem  hohlen  Hartgummi- 
zylinder, der  oben  geschlossen  und  unten  offen  ist.  Er  berührt  nur  mit  zwei 
Führungsringen  die  Innenwand  der  Glasröhre,  und  auch  hier  nicht  flüssig- 
keitsdicht  Zur  Füllung  der  Glasröhre  diont  Petroleum.  Der  Kolben  ist 
durch  ein  passendes  Gestänge  mit  dem  äquilibrierten  Hebel  verbunden.  Die 
ganze  Vorrichtung  ist  mehr  einein  Schwimmer  als  einem  flüssigkeitsdichten 
Piston  ähnlich.  Noch  mehr  der  Form  eines  Wassennanometers  nähert  sich 
der  Apparat  von  Postma  (190*.)).  Die  Bewegungen  des  Schwiminors  werden 
photographisch  registriert.  Nicht  zu  verstehen  ist,  warum  die  Schwankungen 
des  Meniskus  nicht  unmittelbar  photographisch  registriert  werden. 

Blix.  1902.  ».  Kap.  15. 
Brodie  1002.   8.  Kap.  15. 

Colinhcim  und  Roy  188.'!.   Untersuchungen  über  die  Zirkulation  der  Nieren.  Arch.  f. 
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EUis  188T».  Description  of  a  pistonreeorder  for  air-ionnection.  Joum.  of  plmdol.  VII, 

8.  309. 

Uürthlc  1892.  Beiträge  zur  Hämodynamik.  8.  Abhandle  Kritik  de»  Lufttransniissions- 
verfahrens.    Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.II I,  8.  281. 


Fig.  27. 

Pistonrekorder  (Ellls,  Johansson  nnd  Tlgeratedt). 
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Kapitel  19. 

Geschwindigkeitsmessung. 

Zur  Bestimmung  der  Geschwindigkeit,  mit  der  das  Blut  in  den  Gefäßen 
strömt,  dienen  folgende  Methoden  und  Apparate: 

1.  Die  Stromuhr. 

2.  Das  hydrometrische  Pendel. 

Das  Prinzip  der  Pitotschen  Röhren. 
4.  Die  Bestimmung  der  in  der  Zeiteinheit  aus  einer  Vone  des  be- 
treffenden Gebietes  ausfließenden  Blutmenge. 
Mit  den  Methoden  1  und  4  kann  die  Änderung  der  Stromstärk e  oder 
des  Sekundenvolums,  d.  h.  des  in  der  Zeiteinheit  durch  einen  Querschnitt 
des  betreffenden  Gefäßgebietes  strömenden  Blutes  nur  nach  dem  Verlauf 
längerer  Zeitintervalle  festgestellt  werden  (innerhalb  dieser  Zeitintcrvalle 
nur  die  mittlere  Stromstärke),  mit  den  Methoden  3  und  4  sollen  auch  raschere 
Veränderungen  etwa  innerhalb  einer  Her«schlagperiode  ermittelt  werden 
können.  Die  Methode  4  wird  in  Teil  II,  Kap.:  „Geschwindigkeit  des  Blutes 
in  den  Gefäßen"  beschrieben. 

A.  Die  Stromuhr. 

Die  von  Ludwig  erfundene  Stromuhr  ist  das  Instrument,  mit  dem  man 
den  Mittelwert  der  Stromstärke  oder  des  Sekunden voluraens  für  Intervalle 
von  einigen  Sekunden  in  größeren  Gefäßen,  Arterien  oder  Venon  bestimmen 
kann,  ohne  daß  die  Strömung  wesentlich  gestört  ist  Ein  Vorläufer  der 
Stromuhr  ist  das  von  Volkmann  184«»  (Veröffentlichung  in  der  Dissertation 
von  Hüttenhain)  angegebene  Hämodromomoter.  Es  besteht  aus  einer 
l-förmig  gebogenen  Glasröhre,  die  in  den  Verlauf  einer  Arterie  einge- 
schaltet wird.  Ihr  Inhalt  ist  bekannt.  Die  Glasröhre  wird  vor  dem  V er- 
such mit  Wasser  gefüllt  Durch  Hahnschaltung  wird  mit  dem  Beginn  des 
Versuches  die  Verbindung  der  Wassersäule  mit  dem  Kreislauf  bewirkt  Sie 
wird  durch  die  eindringende  Blutsäulo  verdrängt.  Mißt  man  die  Zeit,  die 
dazu  notwendig  ist,  um  die  Glasröhre  vollständig  mit  Blut  zu  füllen,  so  er- 
gibt der  Quotient  aus  dem  Inhalt  der  Glasröhre  und  dieser  Zeit  das  Se- 
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kundenvolumen.  Diese  Methode  erlaubt  natürlich  nur  eine  einmalige  Be- 
stimmung. Zudem  ist  die  Beobachtungszeit  wegen  des  geringen  Volumens 
der  Glasröhre  nur  sehr  kurz. 

Die  beiden  Verbesserungen,  die  Ludwig  durch  die  Konstruktion  seiner 
Stromuhr  erzielte,  bestehen  in  der  Aufhebung  dieser  Nachteile.  Die  Lud- 
wigsche  Stromuhr,  deren  Konstruktion  in  der  Abhandlung  von  Dogiel 


I  V.  28.  Fig.  29. 

Lmlwigsche  Blromalir.    Fig.  28  mit  feststehenden,  Fig.  89.  mit  beweglichen  Birnen. 


veröffentlicht  ist  (s.  d.  nebenstehenden  Abbildungen),  ist  so  bekannt,  daß 
kaum  eine  Beschreibung  notwendig  erscheint. 

Die  einfache  U-förmig  gebogene  Glasröhre  des  Volkmannschen  Ap- 
parats ist  bei  der  Ludwig  sehen  Stromuhr  durch  zwei  miteinander  kommu- 
nizierende Kugeln,  Birnen  oder  Zylinder  ersetzt.  Durch  eine  sinnreiche 
Hinrichtung  wird  es  ermöglicht,  dali  das  Blut  zunächst  in  der  einen  Richtung 
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strömt  und  dann,  nachdem  es  eine  zur  Markierung  dienende  Flüssigkeit, 
gewöhnlich  Öl,  bis  zu  einer  Marke  vorgeschoben  hat,  seine  Strömungs- 
richtung wechselt.  Dieser  Wechsel  wird  auf  zwei  verschiedene  Arten 
erreicht  Bei  der  einen  Modifikation  (Fig.  28.)  steht  das  Röhrensystem 
fest  und  die  Strömungsrichtung  wird  durch  eineu  Stromwender,  d.  h. 
durch  ein  System  von  Röhren  und  miteinander  verkoppelten  Hähnen 
jrewcchselL    Bei  der  anderen  Art  (Fig.  20)  wird  das  Kugelpaar  flüssigkeitsdicht 


Fi*,  yo. 

Stromuhr  in  den  Kreislauf  eingeführt. 


iiher  den  fest  im  Raum  stehenden  zentralen  und  peripheren  Enden  des  Gefäßes 
nach  der  Verschiebung  der  Marke  jedesmal  um  180"  gedreht.  Beide  Modi- 
fikationen der  Stromuhr  sind  noch  jetzt  im  Gebrauch.  Die  erstere  wurde 
mit  einer  kleinen  Abänderung  von  Stolnikow  und  Pawlow  (s.  Kap.  24 
-Das  isolierte  Warmblüterherz")  benutzt.  Ihr  Prinzip  liegt  auch  dem  Bau  der 
Hürth  leschen  registrierenden  Stromuhr  zugrunde.  Ich  beschreibe  hier  dio  am 
häufigsten  gebrauchte  einfachere  zweite  Modifikation  mit  den  Worten  Tiger- 
stedts  (s.  Lehrbuch  S.  Mö.T):  „Die  Stromuhr  besteht  aus  zwei  gleich  großen 
Glaskugeln  (K,  K'),  deren  Inhalt  bekannt  ist,  und  welche  nach  oben  durch 
eine  U-förmige  Biegung  direkt  ineinander  übergehen.  An  der  konvexen 
»Seite  des  Bogens  sitzt  ein  kurzes,  verschließbares  Abzugsrohr  (o).  Die 
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beiden  Kugeln  stehen  mit  je  einem  Ende  (H,  C)  der  Arterie  in  Verbindung. 
Wenn  K  bei  Beginn  des  Versuches  mit  dem  zentralen  Ende  und  K'  mit 
dem  peripheren  Ende  der  Arterie  kommunizieren  soll,  so  wird  K'  mit  defi- 
briniertem  Blute,  K  mit  Öl  gefüllt.  Die  beiden  Flüssigkeiten  berühren  ein- 
ander naeh  oben  an  dor  Grenze  der  beiden  Kugeln.  Nun  wird  das  Blut 
zugelassen  (durch  Lüften  der  beiden  Arterienklemmon):  Es  dringt  das  Ol 
aus  K  nach  K\  während  das  Blut  dieser  letzteren  Kugel  durch  C  entweicht. 
Ist  die  Kugel  K  bis  zu  ihrer  unteren  Grenze  mit  Gl  gefüllt,  so  dreht  man 
rasch  die  Kugel  um,  so  daß  nun  K'  dem  zentralen  und  K  dem  peripheren 
Ende  der  Arterie  zugekehrt  ist.  In  dieser  Weise  kann  der  Versueh  fort- 
gesetzt werden,  bis  das  Blut  gerinnt  oder  die  Grenze  zwischen  dem  Gl  und 
dem  Blute  infolge  ihrer  Mischung  verwischt  wird.  Da  die  Räumlichkeit 
der  Kugeln  und  die  Zahl  der  Umdrehungen  in  einer  gewissen  Zeit  festge- 
stellt sind,  ergibt  sich  das  Sekundenvolumen  in  der  betreffenden  Arterie 
ohne  weiteres."  Zur  Verbindung  des  Apparats  mit  den  Enden  der  vor 
dem  Einsetzen  auseinander  geschnittenen  Arterie  werden  kurze  Kanülen 
benutzt,  die  auf  die  Köhrenenden  H  und  C  der  Stromuhr  aufgeschliffen 
sind.  Man  muß  sich  einen  Satz  solcher  Kanülen  vorrätig  halten.  Für  die 
Wahl  dieser  Kanülen  gibt  Dogiel  S.  20*.)  folgende  Vorschrift. 

„Wenn  nun  die  Arterie  bloßgelegt  ist,  so  mißt  man  mit  einem  Taster- 
zirkel ihren  äußeren  Durchmesser  und  sucht  sich  unter  dem  Kanülenvorrat 
dasjenige  Paar  aus,  dessen  engste  Mündung  um  etwas  weiter  als  der  äußere 
Durchmesser  der  Arterie  ist,  und  setzt  dieses  in  die  letztere  ein,  was  trotz 
der  größeron  Weite  der  Kanüle  immer  möglich  ist" 

Von  den  Verhaltungsmaßregeln  und  Vorschriften,  die  Dogiel  mitteilt, 
wähle  ich  noch  die  folgenden  als  bemerkenswert  aus: 

S.  207.  „Bei  Versuchen  an  kleinen  Hunden  dienten  Apparate  mit  einem 
Kugelraum  von  (3,1  bis  0,3  CC,  bei  Versuchen  an  Kaninchen  endlich  faßte 
jede  der  Kugeln  nur  2  CC.B 

S.  211.  „Zu  dieser  Feststellung  (des  Kopfes  der  Tiere)  dient  der  sehr 
zweckmäßige  und  sinnreich  konstruierte  Kopfhalter  von  Czermak. 

Für  raeinen  Zweck  war  der  Halter  um  so  wertvoller,  weil  er  den  Blut- 
strom durch  die  Kopfhaut  in  keiner  Weise  beeinträchtigt  und  das  Tier  nicht 
schmerzhaft  errogt,  was  dem  früher  im  hiesigen  Laboratorium  gebrauchten 
und  von  Lov^n  beschriebenen  Kopfhalter  nicht  nachgerühmt  werden  kann. 

Bei  größeren  Hunden  bedarf  man  seiner  nicht;  bei  ihm  reicht  man  mit 
dem  bekannten  an  einem  Eisenstab  befestigten  Knebel  aus,  bei  welchem  die 
Zange  des  Czermakschen  Kopfhalters  durch  eine  Schnur  ersetzt  ist.* 

S.  214.  „Füllung  des  Apparates:  Das  Blut,  welches  ursprünglich  in 
beide  Metallröhren  und  in  eine  der  Kugeln  eingeführt  ist,  habe  ich  immer 
von  einer  Tiergattung  genommen,  die  mit  derjenigen  gleichnamig  war,  an 
welcher  ich  den  Versuch  anstellen  wollte.  Es  war  frisch  geschlagen  und 
durch  Leinwand  filtriert.  —  Das  Gl,  welches  ich  anwendete,  war  neutrales 
Glivenöl,  das  anhaltend  und  mit  wiederholt  erneuerten  Quantitäten  von 
Wasser  erwärmt  und  geschüttelt  wurde.  Hierdurch  entzieht  man  dem  Gl 
bekanntlich  seine  schleimigen  Bestandteile,  die  Entfernung  derselben  ist 
durchaus  notwendig,  weil  sich  ohne  dieses  das  Ol  beim  Hingang  an  der 
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Glaswand  nicht  loslöst,  so  daß  alsdann  die  Grenze  zwischen  Blut  oder  Ol 
keine  scharte  wird." 

8.  215.  „Die  Einfüllung  des  Blutes  muß  der  des  Öles  vorausgehen;  sie 
geschieht  mit  einer  Spritze,  die  durch  ein  Kautschukröhrchen  an  die  Ein- 
uod  Ausflußmündung  des  Apparats  gesetzt  wird,  von  unten  her.  An  der 
einen  Seite  füllt  man  die  Kugel  so  weit,  daß  das  Blut  bis  an  die  Marke 
reicht,  welche  oberhalb  der  Kugel  eingebracht  ist;  die  andere  Seite  füllt 
man  dagegen  nur  bis  zu  der  Marke  unterhalb  der  Kugel  mit  Blut.  Ist  dio 
Einfüllung  des  Blutes  geschehen,  so  dreht  man  die  Scheibe,  welche  die 
Kugel  trägt,  um  einen  rechten  Winkel,  mit  anderen  Worten:  man  gibt  ihnen 
eine  Stellung,  bei  welcher  ihre  unteren  Öffnungen  abgeschlossen  sind.  In 
dieser  Lage  führt  man  alsdann  das  Öl  ein,  und  zwar  durch  die  Öffnung  des 
Röhrchens,  das  senkrecht  aus  dem  Verbindungsbogen  der  beiden  Kugeln 
emporsteigt,  mittels  einer  fein  ausgezogenen  Glasröhre,  damit  das  eindrin- 
gende Öl  der  im  Apparat  enthaltenen  Luft  den  Austritt  nicht  verwehrt.  Ist 
der  vom  Blute  übrig  gelassene  Raum  mit  Öl  erfüllt,  so  verschließt  man  die 
Utfnung  des  senkrechten  Füllungsröhrchens." 

„ Wegen  der  reizenden  Wirkung,  welche  ein  Blut  von  niederer  Tempe- 
rator auf  die  Gefäßmuskeln  und  bei  Versuchen  an  der  Carotis  auf  das  Hirn 
ausübt,  muß  man  es  für  wünschenswert  halten,  daß  das  Blut,  welches  aus 
dem  Apparat  in  die  Gefäßbahnen  eindringt,  der  normalen  Körperwärme 
möglichst  gleichkomme. u 

Deshalb  hat  Dogiel  bisweilen  die  Kugeln  mit  einem  Wassermantel 
umgeben,  der  sich  natürlich  am  leichtesten  um  die  feststehenden  Kugeln 
s.oben  Fig.  28)  anbringen  läßt.  Später  ist  diese  Vorsichtsmaßregel  nicht  mehr 
gebraucht  worden. 

S.  216.  „Da  sich  die  Zahl  der  Beobachtungen,  die  ich  mit  demselben  Kugel- 
paar ausführte,  allzu  sehr  häufen,  und  da  ich  mir  immer  mehrere  Apparate 
vorbereitet  hatte,  so  konnte  ich  unbeschadet  einer  weiteren  Fortsetzung  des 
Versuchs  nach  einer  beschränkten  Zahl  von  Kugeldrehungen  die  Arterie 
oberhalb  und  unterhalb  der  Uhr  schließen,  dieselbe  herausnehmen  und 
durch  eine  andere  ersetzen." 

Die  Drehungen  der  Stromuhr  wurden  bei  den  ersten  Untersuchungen 
durch  ein  mechanisches  Verfahren,  später  durch  passend  angebrachte  Kon- 
taktvorrichtungen  elektrisch  registriert 

Ein  größerer  Teil  der  Dogielschen  Abhandlung  beschäftigt  sich  mit 
der  Feststellung  des  Stromwiderstandes  in  der  Stromuhr  durch  die  Beob- 
achtung des  Drucks  vor  und  hinter  der  Stromuhr.  Er  wurde  im  allgemeinen 
so  niedrig  gefunden,  daß  er  die  Beobachtungen  nicht  störte. 

Tigerstedt  (18ül  S.  151)  hat  seine  Stromuhr  der  Ludwigsehen  nach- 
gebildet. „Der  Hauptteil  besteht  aus  einem  horizontal  gestellten  gläsernen 
Meßzylinder,  in  welchem  sich  eine  hohle  Metallkugel  befindet  Diese  Kugel 
ist  der  Lichtung  des  sehr  gut  geschliffenen  Meßzylinders  angepaßt  und  wird 
von  dem  durch  den  Apparat  strömenden  Blut  vorwärts  bewegt.  Wenn 
die  Kugel  an  dem  peripheren  Ende  des  Zylinders  angekommen  ist,  wird 
der  Zylinder  mittels  des  bei  der  Stromuhr  Ludwigs  benutzten  Mechanismus 
umgedreht  und  das  Blut  schiebt  die  Kugel  wieder  vorwärts.  Die  Abgren- 
zung des  strömenden  Blutes  geschieht  durch  die  Kugel:  die  zwischen  je 
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zwei  Umdrehungen  des  Meßzylinders  durch  den  Apparat  strömende  Blut- 
mengo  ist  dem  Kubikinhalt  des  Zylinders  (die  Kugel  abgerechnet)  gleich.41 

Tigerstedt  prüfte,  daß  die  Kugel  den  Zylinder  fast  luftdicht  abschließt. 
Er  berechnet,  daß,  wenn  die  Differenz  zwischen  dem  Durchmesser  der  Kugel 
und  des  Zylinders  0,1  mm  beträgt,  unter  ganz  ungünstigen  Annahmen  das 
Vorbeipassieren  der  Flüssigkeit  an  der  Kugel  nur  einen  Fehler  von  0,4% 

bedingt  Es  zeigt  sich  weiter,  daß  in 
die  0,<;  %-ige  Kochsalzlösung,  mit  der 
der  Apparat  vor  dem  Versuch  gefüllt 
ist,  keine  Spur  Blut  durch  den 
Zwischenraum  zwischen  Kugel  und 
Wand  eindringt  Die  Masse  der 
Kugel  dürfte  als  bewegungsbemmend 
nicht  in  Betracht  kommen.  Der 
Hauptwiderstand  rührt  wohl  von  der 
Reibung  her.  Die  Verbindung  der 
Stromuhr  mit  den  Arterien  geschieht 
mit  Kautschukschläuchen,  die  an  ihren 
Enden  Ansätze  für  Kanülen  haben- 
Diese  sind  ebenso  gestaltet  wie 
bei  der  Ludwigschen  Stromuhr.  Die 
Umdrehungen  der  Stromuhr  werden 
elektrisch  signalisiert.  Zwischen  den 
Höhren,  die  von  dem  Umschalter  nach 
unten  ausgehen,  kann  eine  Kommu- 
nikation durch  einen  Hahn  hergestellt 
werden.  Bei  einer  Stellung  des  Hahns 
fließt  das  Blut  von  den  Kanülen  durch 
die  Kautschukröhren  zu  dem  Zylinder 
der  Stromuhr  und  durch  die  andere 
Kanüle  wieder  in  das  periphere  Ende 
der  Arterie.  Bei  «1er  anderen  Stel- 
lung des  Hahns  wird  eine  direkte  Ver- 
bindung unter  Vermeidung  des  Wegs 
durch  den  Zylinder  zwischen  den 
beiden  Kanülen  hergestellt  Tiger- 
stedt verwendet  zwei  Stromuhren, 
eine  von  einem  Inhalt  von  2,5  cem 
(ohne  die  Kugel),  die  andere  von 
einem  Inhalt  von  10  ccm. 
Von  Tigerstedt  und  seinen  Schülern  ist  eine  große  Reihe  von  wich- 
tigen Untersuchungen  mit  dieser  Stromuhr  ausgeführt  worden,  so  Studien 
über  das  Sekundenvolum  in  der  Aorta,  in  der  Bauchaorti  und  in  der 
Nierenarteric.  Unterstützt  wurde  die  Verwendungsfähigkeit  des  Apparates 
in  der  letzten  Zeit  «ehr  durch  die  Aufhebung  der  (Gerinnung  des  Blutes 
durch  Hirudin  (s.  das  Kapitel  in  Teil  III),  l'ber  die  speziellen  Methoden, 
die  bei  diesen  Untersuchungen  zur  Anwendung  gekommen  sind,  wird  in 
Teil  II  und  III  berichtet. 


'  r 


Fig.  31. 

Stromuhr  von  Tigerstedt  mit  Kanüle. 
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Fig.  32. 

Registrierende  Stromuhr  nach  Hürthle. 


Hiirthlc  (1(.M)1  und  1U03)  hat  eine  registrierende  Stromuhr  konstruiert. 
In  dem  senkrecht  und  fest  stehenden  Zylinder  der  Stromuhr  bewegt  sich 
eine  wasserdicht  eingepaßte  Hartgummischeibe  an  Stelle  der  von  Tiger- 
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stedt  gebrauchten  Glaskugel.   Mit  dieser  Hnrtgummischeibe  ist  eine  Stange 
verbunden,  die  sieh  in  einer  im  oberen  Deckel  befindlichen  Stopfbüchse  be- 
wegt.   Die  Stange  tiberträgt  durch  Faden  und  Rolle  ihre  Bewegungen  auf 
einen  Hebel.    Das  Blut  strömt  von  der  zentralen  Kanüle  zunächst  durch 
ein  längeres  Schlauchstück  hindurch  zu  einer  Bohrung,  die  sich  in  einer 
unterhalb  des   Bodens  des  Zylinders  angebrachten  Drehscheibe  befindet. 
Durch  diese  Bohrung  strömt  es  in  den  unter  dem  Kolben  befindlichen  Zy- 
lindorraum  und  drückt  den  Kolben  in  die  Höhe.    Hierdurch  wird  das  über 
dem  Kolben  stehende  Blut  dureh  eine  Röhre  des  oberen  Zylinderdeckels 
wieder  nach  unten  nach  einer  zweiten  Bohrung  der  Drehscheibe  gerührt 
Von  hier  aus  gelangt  es  durch  einen  zweiten  Gummischlauch  zu  der  peri- 
pheren Kanüle  und  in  das  periphere  Ende  des  Gefäßes.    Ist  der  Kolben 
bis  an  den  oberen  Deckel  des  Zylinders  gelangt,  so  wird  die  Drehscheibe 
um  180°  gedreht.    Dadurch  gelangt  der  zentrale  Gummischlauch  samt  der 
mit  ihm  verbundenen  Bohrung  der  Drehscheibe  unter  die  Röhre,  die  in  den 
oberon  Deckel  ausmündet.    Das  Blut  strömt  hier  ein,  drückt  den  Kolben 
nach  unten  und  das  Blut  durch  die  andere  Bohrung  und  den  anderen 
Schlauch  in  das  periphere  Ende  der  Arterie.    Es  ist  selbstverständlich,  daß 
die  Bewegung  des  Kolbens  mit  großer  Reibung  erfolgt.   Man  kann  an  dem 
Anstieg  bezw.  Abstieg  der  Kurven  wohl  ziemlich  gut  die  einzelnen  Herz- 
schläge  erkennen,  aber  die  Kurven  sind  wegen  der  starken  Dämpfung 
nicht  charakteristisch.    Da  also  zweifellos  innerhalb  der  Herzperiode  die 
Geschwindigkeitskurven  nur  entstellt  wiedergegeben  werden,  da  weiter  eine 
automatische  Umschaltung  nach  Hürthle  unzweckmäßig  ist,  so  daß  auch 
bei  seiner  Stromuhr  eine  Umschaltung  mit  der  Hand  stattfinden  muß,  so 
hat  diese  Konstruktion  wohl  keinen  Vorteil  vor  der  Ludwigsehen  oder 
Tigerstedtschen  Stromuhr.   Der  Beginn  der  Umdrehung  kann  bei  diesen 
Apparaten  auf  die  einfachste  Weise  markiert  werden,  wie  dies  ja  schon  von 
Ludwig  immer  ausgeführt  worden  ist.    Auf  der  anderen  Seite  sind  sie 
einfacher  zu  handhaben,  leichter  zu  kontrollieren  und  unter  allen  Umständen 
kann  die  Rückwirkung  des  Apparates  bestehend  in  dem  Widerstand,  den 
er  setzt,  geringer  gehalten  werden  als  bei  dem  Hürthleschen  Instrument 

Mit  der  Hürthleschen  Stromuhr  sind  eine  Reihe  von  Untersuchungen 
angestellt  worden,  so  u.  a.  von  Burton-Opitz  (11H)6,  07,  08). 

Burton-Opitz  (li*CNi — 08)  hat  eine  Stromuhr  konstruiert,  die  der 
Hürthleschen  im  Prinzip  ähnlich  ist.  Sie  besteht  ebenso  wie  diese  aus 
einem  Zylinder,  in  dem  sich  ein  Kolben  befindet,  dessen  Bewegungen  durch 
einen  Schreibhebel  registriert  werden  können.  Der  Zylinder  ist  jedoch 
wagerecht  gelogt.  Die  Umschaltung  des  Blutstroms  geschieht  durch  eine 
Drehscheibe,  die  ähnlich  wie  bei  don  Ludwigschen  Stromuhren  konstruiert 
ist.  Das  Instrument  ist  für  die  Messung  des  Blutstroms  in  den  Venen  be- 
stimmt. Angaben  übor  den  Widerstand  der  Stromuhr  habe  ich  nicht  auf- 
finden können.    Man  muß  also  abwarten,  ob  sich  das  Instrument  bewährt 

Cohnstein  und  Zuntz  (1884)  haben  eine  etwas  vereinfachte  Stromuhr 
bei  ihren  Untersuchungen  über  den  Kreislauf  des  Fötus  benutzt  Sie  schreiben 
darüber: 

S.  '2i)2,  „In  anderen  Versuchen,  boi  denen  gleichzeitig  die  Strömungs- 
geschwindigkeit des  Blutes  ermittelt  werden  sollte,  diente  uns  zum  AufTangen 
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des  Blutes  dieselbe  Art  von  Stromuhr,  welche  Finkler  bei  seinen  Unter- 
suchungen über  den  Einfluß  der  Stromgeschwindigkeit  auf  die  Blutgase  be- 
natzt hat  Zwei  möglichst  identische  Glaszylinder  von  etwa  40  ccm  Inhalt 
waren,  der  eine  mit  frisch  ausgepreßtem  Mandelöl,  der  andere  mit  defibrinier- 
tern  und  mit  seinem  gleichen  Volumen  0,(>°/o  Kochsalzlösung  verdünntem 
Hammelblut  gefüllt  Die  oberen,  mäßig  verjüngten  Enden  der  Zylinder 
kommunizierten  miteinander  durch  einen  kurzen  weiten  Kautschukschlauch; 
die  unteren  Enden,  ähnlich  verjüngt,  wurden  durch  kurze  Kautschukschläuche 
mit  den  Kanülen  verbunden,  welche  in  den  Enden  der  durchschnittenen 
Gefäße  befestigt  waren.  Das  eintretende  Blut  des  Versuchstieres  verdrängte 
so  das  Ol,  und  dieses  drückte  das  defibrinierte  Blut  in  das  andere  Ende 
der  durchschnittenen  Ader.  Der  mit  Ol  gefüllte  Zylinder  trug  von  5  — 5  ccm 
eiue  Marke.  Die  Momente,  wo  das  Blut  je  einen  dieser  Teilstriche  erreichte, 
wurden  mit  Hilfe  des  Abszissenschreibers  auf  die  Kymographionkurve 
markiert  oder  auch  direkt  nach  einer  Sekundenuhr  protokolliert*  S.  204. 
.Wir  können  demgemäß  schließen,  daß  unter  den  Verhältnissen,  wie  sie 
am  lebenden  Fötus  herrschen,  die  Stromgeschwindigkeit  durch  Einschaltung 
der  Stromuhr  nur  um  etwa  5°/0  verzögert  wird.4i 


B.  Das  hydrometriache  Pendel. 


Um  die  Veränderung  der  Blutgeschwindigkeit  innerhalb  kürzerer  Pe- 
rioden aufzuschreiben,  muß  man  sich  besonderer  Methoden  bedienen.  Den 
Weg  hierzu  hat  zuerst  Vierordt  (1858)  mit  seinem  bydrometrischen  Pendel 
gezeigt.  Ein  kleines  gravitierendes  Pendelchen,  das  in  die  Strombahn  ein- 
geführt wird,  wird  um  so  mehr  aus  seiner  Gleichgewichtslage  abgelenkt,  je 
größer  die  Strömungsgeschwindigkeit  ist.  Vierordt  schaltet  ein  kleines 
Glaskästchen,  in  dem  sich  ein  solches  Pendel- 
chen befindet,  in  die  Strombahn  ein  und  beob- 
achtet die  Ablenkungen  aus  der  Gleichge- 
wichtslage. Der  Beobachter  folgt  diesen  Be- 
wegungen mit  einer  Hebel  Vorrichtung,  die,  von 
der  Hand  bewegt,  die  Exkursionen  des  Pendels 
auf  einer  Schreibtrommel  aufschreibt.  Diese 
Vorrichtung  ist  natürlich  sehr  unvollkommen; 
daß  sich  aber  ihr  Prinzip  zur  graphischen  Re- 
gistrierung benutzen  läßt,  ist  von  Chauvcau 
and  Lortet  (18»J0  und  18G(i)  gezeigt  worden, 
die  es  zur  Konstruktion  ihres  Dromographen 
verwendet  haben.  Das  Schema  dieses  Dro- 
mographen ist  aus  der  nebenstehenden  Abbil- 
dung zu  ersehen.  Er  besteht  aus  einer  Höhre  pc, 
die  in  den  Verlauf  der  Arterie  eingesetzt  ist. 
Mit  ihr  kommuniziert  eine  kleine  Kammer  n, 
die  mit  einer  Membran  verschlossen  ist  Durch 
die  Membran  ist  die  Nadel  des  Pendelcheus 
durchgesteckt  Sie  schlägt  mit  ihrem  äußeren 
Ende  gegen  die  Membran  einer  Marey sehen 

Tigeratedt,  Handb.  d.  i>by».  Methodik  11,4. 


IV 


Ufr.  33. 

Hümodromograiib  nach  Cbauveaa- 
Lortet.  Schema. 
8 
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Kapsel  k,  deren  Bewegungen  durch  Lufttransmission  auf  die  Schreibkapsel  über- 
tragen werden.  Eine  Kritik  dieses  Instrumentes  steht  noch  aus.  Der  Aus- 
schlag dieses  Pendels  ist  auch  direkt  beobachtet  (Hämodromometer)  oder  re- 
gistriert worden  (La  circulation  S.  307.  S.  auch  Tigerstedt,  Ergebnisse 
d.  Physiologie  VIII,  1009,  S.  (>42).    Vergl.  Abbild.  34. 

C.  Das  Prinzip  der  Pitotschen  Böhrohen. 

Das  Prinzip  der  Pitotschen  Röhrchen  wird  in  der  Technik  vielfach  zur 
Messung  der  Flüssigkeitsströmung  benutzt.  Senkt  man  zwei  Röhrchen  so 
in  eine  Strömung  ein,  daß  gegen  die  Öffnung  des  einen  die  Flüssigkeit  hin- 
strömt, während  sie  von  der  umgekehrt  gelegenen  Öffnung  des  anderen 


Uamodromograpb  (a)  mit  Sphygmoskop  (b-f). 


wegströmt,  so  steigt  die  Flüssigkeit  in  beiden  Röhrchen  verschieden  in  die 
Höhe.  Sie  weisen  eine  Druckdifferenz  auf,  die  mit  wachsender  Geschwindig- 
keit der  Flüssigkeit  wächst.  Theoretisch  ist  die  Abhängigkeit  der  Druck- 
differenz von  der  Größe  der  Geschwindigkeit  schon  durch  Bernoulli  ent- 
wickelt worden.  Vierordt  (1858)  und  Marey  (in  „la  circulation"  S.  310) 
haben  auf  dieses  Prinzip  aufmerksam  gemacht.  Zur  Bestimmung  der  Blut- 
geschwindigkeit ist  es  benutzt  worden  von  Cybulski  (1885)  und  von  mir 
(lsi>8).  Cybulski  hat  zur  Registrierung  der  Druckdifferenz,  die  in  den 
beiden  in  die  Blutbahn  eingesetzten  Röhrchen  hervorgerufen  wird,  ein 
Differentialmanometer  angewandt,  das  aus  zwei  Flüssigkeitssäulen  besteht, 
die  sich  in  einem  U-förmigen  Rohr  befinden.  Die  eine  Flüssigkeitssäule 
kommuniziert  mit  dem  einen  Pitotschen  Röhrchen,  die  andere  ,mit  dem 
anderen.  Getrennt  sind  sie  voneinander  durch  Luft,  die  in  der  Biegung  der 
Röhre  enthalten  ist  Die  Druckdifferenz  findet  ihren  Ausdruck  in  dem  ver- 
schieden hohen  Stand  der  Flüssigkeitssäulen.  Die  Differenz  in  diesen  Höhen 
wird  photographisch  registriert.  Da  dieses  Differentialmanometer  zur  Fest- 
stellung der  raschen  Schwankungen  dor  Druckdifferenzen  nur  wenig  geeignet 
ist,  habe  ich  ein  anderes  Differentialmanometer  augewandt,  das  im  wesent- 
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lieben  aus  einer  Membran  besteht,  die  in  einem  Kästchen  zwischen  zwei 
Flüssigkeitssäulen  ausgespannt  ist,  die  mit  den  Pitotsehen  Röhrchon 
kommunizieren.    Man  kann  sicher  sagen,  daß  der  Cybulskische  Apparat 


Fig.  .'J5a.  Fig.  351». 

G«seb»inJlgkeitnines«nDfc  nach  Cybulski.  Differential  manometer. 

Modifiziert«  Pltotsche  Rohre. 

für  die  Bestimmung  rascher  Geschwindigkeitsänderungen  ungenügend  ist, 
<lenn  die  Güte  eines  Wassermanometers  ist  hierfür  zu  gering.  Aber  auch 
meine  Konstruktion  bedarf  einer  eingehenden  Kritik  und  einer  vollständigen 
l  marbeituog,  wie  am  Schlüsse  meiner  a  ^  ^b  pb 
Abhandlung  bemerkt  worden  ist.  Diese 
Umarbeitung  läßt  sich  auf  Grund  der 
allgemeinen  Prinzipien  der  Manometer- 
Kritik  jetzt  durchfuhren.  Sie  ist  bereits 
in  die  Wege  geleitet.  Dann  dürfte  dieses 
Instrument  dasjenige  sein,  das  vor  allen 
anderen  dazu  bestimmt  ist,  die  Ge- 
schwindigkeitsveränderungen zu  registrie- 
ren. Daß  es  zur  Verbindung  mit  der 
Aorta  benutzt  werden  kann,  ist  von  mir 
gezeigt  worden.  Man  kann  dazu  die  bei- 
den Pitotsehen  Röhrchen  in  einem 
Doppelkatheter  vereinigen,  der  durch 
eine  Carotis  bis  zum  Lumen  der  Aorta 
vorgeschoben  werden  kann.  Die  ver- 
schiedenen Konstruktionen  von  Cybulski 
und  mir  sind  aus  den  nebenstehenden 
Abbildungen  ersichtlich  (s-  auch  S.  <>2) 
Zanietowsky  (11)00)  hat  die  Cybul- 


—in" 

destilliertes  Wasser. 

Fig.  3t». 

Pitotscbe  Rolircben  und  Dlflerenttalmanotneter, 
von  dein  Verfasser  konstruiert. 

8* 
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skische  Röhre  so  modifiziert,  daß  sie  leicht  auseinander  genommen  werden 
kann.    Ihr  Hauptteil  besteht  aus  Glas. 

Bayliss  (1803  S.  306)  hat  mit  einem  Cvbulski-Differentialmanometer  die 
Druckdifferenz  zwischen  der  Aorta  (an  der  Bifurkation  in  die  iliacae)  und 
der  tiefen  Femoralarteric  gemessen. 
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Kapitel  20. 

Bestimmung  der  Viskosität.    Der  Widerstand. 

Der  Koeffizient  der  iuneren  Reibung  einer  Flüssigkeit  läßt  sich  in  Ver- 
suchen, bei  denen  die  Flüssigkeit  durch  enge  gerade  Röhren  strömt,  bestimmen. 
Für  eine  derartige  Strömung  gilt,  solange  die  Grenze  der  Turbulenz  nicht 
erreicht  ist,  das  von  Poiseuille,  experimentell  von  Hagenba  eh,  nach  der 
Theorie  der  Bewegungen  reibender  Flüssigkeiten  aufgestellte  Gesetz. 
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Auf  Grund  dieses  Gesetzes  sind  schon  früh  Bestimmungen  des  Koeffi- 
zienten der  inneren  Reibung  vorgenommen  worden.  So  von  Haro  (1873 
and  1k7(»),  ferner  von  C.  A.  Ewald  (1877).  Die  ersten  genaueren  Bestimmungen 
über  die  Viskosität  des  defibrinierten  Blutes  rühren  von  B.  Lewy  (181)1))  her. 
Der  einfache,  von  ihm  benutzte  Apparat  ist  S.  454  seiner  Abhandlung  be- 
schrieben worden  (s.  auch  Dune  an  und  Gamgee  1870,  Nico  Iis  181HJ). 

Hürthle  (1000  s.  a.  1897)  hat  die  Viskosität  des  lebenden  Blutes  mit 
einem  besonderen  Apparat  bestimmt.  Die  Methode  besteht  wie  die  vorher- 
trenannten  darin,  die  Größen  der  Poiseuilleschen  Gleichung  zu  bestimmen, 
d.  h.  man  läßt  eine  nach  dem  Versuch  gemessone  Menge  Blut  während 
einer  bestimmten  Zeit  unter  einer  bestimmten  Druckdifferenz  durch  eine 
Kapillare  hindurchfließen.  Hürthle  setzt  hierzu  Kanülen  in  die  zwei  Karoli- 
nen. Die  eine  wird  mit  der  Kapillare,  die  andere  mit  einem  mäßig  gedämpften 
Qoecksilbermanometer  verbunden.  Damit  das  Blut  während  des  Versuches 
nicht  gerinnt,  darf  er  nur  höchstens  eine  halbe  Minute  dauern.  Die  Zeit, 
während  die  zu  messende  Blutmenge  durch  die  Kapillare  hindurchströmt, 
wird  registriert.  Dies  geschieht  dadurch,  daß  das  Blut  frei  aus  der  Kapillare 
an  dreieckig  geformten  Glasplatten  in  Sammelgefäßen  hinabfließen  kann. 
Zwei  solche  Glasplatten  befinden  sich  an  einer  wippenartigen  Vorrichtung. 
Die  beiden  Glasplatten  ragen  mit  ihren  Spitzen  in  die  Öffnungen  von  zwei 
Sammelgefäßen  hinein.  Wird  dio  eine  Glasplatte  durch  die  eine  Wippen- 
stellung vor  das  Lumen  der  Kapillare  gebracht,  so  fließt  das  Blut  aus  der 
Kapillare  an  sie  hin  und  an  ihr  entlang  in  das  eine  Meßgefäß.  Bei  der 
anderen  Wippenstellung  trifft  der  Blutstrom  aus  der  Kapillare  auf  die  andere 
Glasplatte  und  das  Blut  fließt  in  das  andere  kleine  Meßgefäß.  Die  Be- 
wegungen der  Wippe  werden  graphisch  registriert.  Die  während  der  so 
registrierten  Zeit  ausgeflossenen  Blutmengen  werden  in  den  Meßgläschen 
gewogen,  ihr  Volumen  durch  Feststellung  des  spezifischen  Gewichtes  be- 
stimmt. Zur  Registrierung  der  Ausflußzeiten  und  des  Blutdrucks  werden 
zwei  verschiedene  Kymographien  benutzt.  Die  Kapillare  wird  durch  einen 
Wassermantel  auf  bestimmte  Temperatur  gehalten.  Hürthle  zeigt  in  einer 
besonderen  Versuchsreihe,  daß  mit  seinem  Apparat  dieselben  Werte  für  die 
Viskosität  des  destillierten  Wassers  erhalten  werden,  wie  sie  von  Poiseuille 
und  Jacobsen  gefunden  worden  sind.  Daß  bei  einer  plötzlichen  Verengerung 
der  Strombahn,  die  hier  bei  dem  Übergang  der  Kanüle  in  die  Kapillare 
stattfindet,  der  Druck  einen  wesentlichen  Abfall  zeigen  kanu,  daß  aber  dieser 
Fehler  bei  der  Wahl  bestimmter  Köhrensystomo  vermieden  werden  kann, 
demonstriert  Hürthle  in  einer  im  Anhang  zu  dieser  Abhandlung  veröffent- 
lichten Mitteilung.  Abbildungen  des  Hürthleschen  Apparates  sind  auf 
Tafel  8  und  1)  der  Abhandlung  enthalten.  Bestimmungen  mit  diesem  Apparat 
sind  besonders  von  Burton-Opitz  (1002)  vorgenommen  worden. 

Hürthle  hat  auch  konstatiert,  daß  bei  rhythmischer  Strömung  dieselben 
Werte  erhalten  werden,  wenn  man  den  Mitteldruck  in  Rechnung  zieht;  ferner, 
daß  während  der  kurzen  Dauer  «einer  Versuche  eine  Gerinnung  nicht  eintritt. 

Hirsch  und  Beck  (liH)l)  haben  mit  einem,  dem  Ostwaldschcn  Viskosi- 
raeter  nachgebildeten  Apparat  den  Reibungskoeffizienten  bestimmt. 

Ein  einfaches,  für  diesen  Zweck  bestimmtes  Instrument  ist  von  Deter- 
mann  (1907)  angegeben  worden.  Ein  Kapillarröhrehen  geht  zu  beiden  Seiten 
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in  Meßgefußehen  von  gleichem  Inhalt  Uber.  Das  eine  Meßgefäß  wird  voll 
Blut  gesaugt  und  die  Durehflußzeit  durch  das  Kapillarröhrchcn  bei  senk- 
rechter Stellung  des  Apparates  gemessen.  Das  wie  eine  Sanduhr  gestaltete 
Instrument  wird  in  einen  Wassermantel  eingeschlossen,  dessen  Temperatur 
abgelesen  werden  kann. 

Der  Apparat,  den  Nicolls  angewandt  hat,  ist  in  Schäfers  Textbook  II. 
S.  6«'»  angegeben.  Duncan  und  Gamgee  haben  bereits  1870  die  Viskosität 
des  nicht  geronnenen  Blutes  festgestellt,    s.  S.  117. 

du  B ois  lteymond,  Brodie  und  Müller  (11K)7)  haben  die  Gültigkeit 
des  Poiseuilleschen  Gesetzes  für  die  Blutströmung  im  Körper  dadurch  zu 
erweisen  versucht,  daß  sie  überlebende  Organe,  Lungen  oder  hintere  Extre- 
mitäten von  Katzen,  bei  konstantem  Druck  und  konstanter  Temperatur  mit 
defibriniertem  Katzenblut  durchströmten.  Sie  veränderten  die  Viskosität 
dieses  Blutes  durch  Zusatz  von  Blutkörperchenbrei,  Salzlösungen  und  Serum. 
Die  Veränderungen  des  Strömungswiderstandes  der  Uberlebenden  Organe 
gingen  parallel  mit  der  Veränderung  der  Reibungskonstante,  die  sie  mit 
dem  Hirsch-Beckschen  Apparat  bestimmten. 

Heubner  (11HX>)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  die  Viskosimetrie  keine 
Schlösse  auf  den  Gesamtwiderstand  erlaubt,  den  das  Blut  in  der  Zirkulation 
erfährt,  da  dieser  einer  aus  innerer-,  (Visk.)  äußerer  Reibung  (nicht  zu  ver- 
nachlässigen!) und  Blutkörperchendeformierung  bestehenden  Größe  entspricht. 
Diese  Frage  unterliegt  noch  der  Kontroverse  (vgl.  Beck  und  Hirsch  (l(.H)ö). 

Mit  der  Berechnung  des  „AVid erstände*"  sucht  man  im  allgemeinen 
Aufschluß  über  die  Weite  der  Gefäße,  insbesondere  der  kleinen  Arterien 
und  Venen  und  der  Kapillaren  zu  erhalten.  Eine  einheitliche  Definition  des 
Widerstand«!«  ist  noch  nicht  vorhanden.  Jedenfalls  müssen  zur  Feststellung 
dieser  Größe  zu  gleicher  Zeit  der  Druckabfall  und  die  Strömungsgeschwindig- 
keit für  den  betreffenden  Gefaßabschnitt  ermittelt  werden.  Die  Viskositüts- 
konstante  kann  für  gewöhnlich  als  konstant  betrachtet  werden.  Im  übrigen 
verweise  ich  kurz  auf  die  Abhandlung  von  Hürthle  (1904),  ohne  meine  An- 
sicht mit  den  Betrachtungen  Ilürthles  identifizieren  zu  wollen. 

du  Bois-Keymond,  Brodic  und  Müller  F.  1907.  Der  Einfloß  der  Viskosität  auf  die 
Blutstrfmiung.  (7.  interna*.  Physiologenkongres«  Heidelberg  i  Zentralbl.  f.  l'liysiol. 
IUI.  21,  S.  479. 

du  Bois-Keymond,  Brodie  und  Müller  1907.    Der  Einfluß  «ler  Viskosität  auf  die 

lUutstn'imoiiK  und  das  l'oiseuillesehe  Gesetz.  Arcli.  f.  Anat.  u.  Physiol.  Suppl.  S.  ."57. 
Hurton-Opitz  1W2.    A  coniparative  study  of  tlie  viscosity  of  tlie  hlood.  (l'liysiol. 

Labor.  Harvard  med.  schooli  Anier.  journ.  of  physiol.  7,  8.  243. 
I  »et  er  mann  1W7.  Ein  einfaches,  stets  gebrauchsfertiges  Blutviskosimeter.  Verhandlsr. 

d.  Kongr.  f.  inn.  Med.  21,  S.  533. 
Du  nenn  and  Gamgee  1870.  Notes  on  some  experiments  on  the  rate  of  flow  of  blood 

and  some  other  liquid«  through  tubes  of  narrow  diameter.    Journ.  of  anatomy 

and  physiol.  V.  S.  150. 
Ewald  1877.  Über  die  Transpiration  des  Hlutes.    Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  S.  208. 
Haro  187G.  Sur  |Y-eoulcment.  du  sang  par  des  tubes  de  petit  calibre.   C.  R.  d.  1.  Soc. 

Hiol.  9.  Oktober. 

Heubner.  Über  Messung  und  Bedeutung  dir  Blutviskosität.  Verb.  Ges.  deutseh  Naturf. 

Ärzte  Vers.  77.  Tl.  2.  Hälfte  2  S.  25.  s.  a.  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  rharmakol.  5.5. 

S.  280,  ferner  5».  S.  51. 
Hirsch  und  Beck  1905.   Studien  zur  Lehre  von  der  Viskosität  (inneren  Heibung)  des 
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lebenden  menschlichen  Blutes.    Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  LXX,  S.  Ö03,  S.  a. 
Arch.  f.  exner.  Pathol.  u.  Pharmakol.  54,  S.  149.  1901. 
Hürthle  1897.  Uber  den  Widerstand  der  Blutbahn.  Deutsch,  med.  Woclienschr.  Sept- 
Abdr. 

Hürthle  1900.  Über  eine  Methode  zur  Bestimmung  der  Viskosität  des  lebenden  Blutes 

und  ihre  Kr^ebnisse.   Pflüprers  Arch.  LXXXII,  S.  415. 
Hürthle  1901.   Über  den  jrCKCnwärtiffen  Stand  und  die  Probleme  der  Lehre  von  der 

Blutbewegung.   Deutsche  med.  Woclienschr.  Nr.  39. 
Lew  v  18%.  Die  Reibung  des  Blutes.   Pflügers  Arch.  LXV.  S.  447. 
Xicolls  18%.  Hämodynamics.  Journ.  of  physiol.  XX,  S.  407. 

Poiseuille,  Recherches  experimentales  sur  le  raouvement  des  liquides  dans  les  tubes 
des  tri-ft-petits  diametrcs.   Ann.  d.  Chimie  et  de  Physique  3  sc.  T.  VII,  1843. 


Der  Anteil  der  Herzarbeit,  der  zur  Schaffung  potentieller  Energie  führt, 
kann  bei  dem  ausgeschnittenen  Kaltblüterherzen  durch  den  Herzindikator 
(Frank  1898)  unmittelbar  bestimmt  werden.  Gewöhnlich  wird  als  Ausdruck 
für  die  Herzarbeit  das  Produkt  P  •  V  genommen,  d.  h.  das  Produkt  aus  dem 
von  dem  Herzen  ausgeworfenen  Volumen  und  dem  mittleren  Druck,  gegen 
den  dieses  Volumen  gefördert  worden  ist  Daß  diese  Formel  nicht  richtig 
ist,  sondern  nur  für  den  Fall  gilt,  daß  während  der  Pumparbeit  der  Druck 
unveränderlich  bleibt,  ist  in  der  zitierten  Arbeit  gezeigt  worden.  Der  all- 
gemeine Ausdruck  für  diesen  Teil  der  Herzarbeit  lautet 


Er  kann  dadurch  bestimmt  werden,  daß  man  die  Veränderungen  des  Se- 
kundenvolumens in  einer  Kurve  bestimmt  und  ebenso  die  gleichzeitigen  Druck- 
venin  derungen;  und  daß  man  nun  für  möglichst  kleine  Zeitintervalle  das 
Produkt  PdV  berechnet  und  nach  den  Vorschriften  der  Formel  integriert. 
Oder  man  registriert  wie  bei  dem  Indikator  den  Druck  unmittelbar  als 
Funktion  des  Volumens  und  schreibt  so  die  Herzarbeit  direkt  auf.  Wie 
weit  die  richtige  Berechnung  von  der  gewöhnlich  geübten  abweicht,  läßt  sich 
vorläufig  noch  nicht  ermessen. 

Der  Herzindikator,  der  zur  direkten  Aufzeichnung  der  Herzarbeit  dient, 
ist  folgendermaßen  konstruiert:  Das  ausgeschnittene  Froschherz  befindet  sich 
auf  einer  Kanüle  mit  der  Aorta  aufgebunden,  in  einer  mit  Flüssigkeit  (Ring- 
erlösung oder  Blut)  gefüllten  Kapsel.  Sie  ist  verbunden  mit  einem  Volum- 
schreiber, d.h.  einer  Marey sehen  Kapsel  oder  einem  Pistonrekorder.  Die 
Kanüle  steht  mit  einem  Röhrensystem  in  Verbindung,  das  ähnlich  wie  bei 
dem  Williamsschen  Apparat  eine  Zirkulation  der  Flüssigkeit  durch  das 
Herz,  aber  auch  eine  Anfüllung  des  Herzens  unter  verschiedenem  Druck 
oder  auch  ein  Arbeiten  des  Herzens  gegen  verschiedenen  Druck  ermöglicht. 
Der  Druck  in  dem  Röhrensystem  wird  durch  ein  Membranmanometer,  das 
nahe  dem  Ventrikel  angesetzt  ist,  gemessen.  Auf  der  Achse  des  Volum- 
schreibers sitzt  ein  Spiegelchen,  ebenso  auf  der  Achse  des  Manometers. 


Kapitel  21. 
Bestimmung  der  Herzarbeit. 
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Ein  Lichtstrahl,  der  von  einem  leuchtenden  Punkt  ausgeht,  fällt  auf  den 
»Spiegel  des  Volumsehreibers,  dessen  Achse  horizontal  gelagert  ist  Er  wird 
von  ihm  zurückgeworfen  und  führt  nun  eine  senkrecht  auf  und  ab  gehende 
Bewegung  aus,  entsprechend  den  Drehungen  des  Spiegels.  Ehe  seine  Be- 
wegungen auf  der  photographischen  Platte  festgehalten  werden,  fällt  er  auf 
den  Spiegel  des  Druckschreibers,  dessen  Achse  senkrecht  steht  Er  bekommt 
dann  eine  horizontale  Bewegung  entsprechend  den  Druckveränderungen. 
Nach  dem  Verlassen  dieses  Spiegels  umkreist  er  also  eine  Fläche,  deren 
Größe  proportional  der  Herzarbeit  ist.  Die  zeitlichen  Veränderungen 
von  Druck  und  Volumen  lassen  sich  in  die  Kurve  dadurch  aufnehmen,  dali 
man  den  Lichtstrahl  in  geeigneten  Zoitintervallen  unterbricht.  Man  erhält 
so  eine  Kurve,  die  sowohl  unmittelbar  die  Herzarbeit  als  auch  die  zeitlichen 
Veränderungen  von  Druck  und  Volumen  wiedergibt.    Vergl.  Kap.  23. 

Wie  man  die  beiden  Faktoren  der  Herzarbeit,  den  mittleren  Blutdruck 
und  das  Sekundenvolumen  bestimmt,  wird  in  dem  betreffenden  Kapitel  aus- 
einander gesetzt  werden.  Insbesondere  mache  ich  hier  auf  die  Methoden  zur 
Bestimmung  des  Sekundenvolumens  oder  der  Volumveränderung  der  Herz- 
höhlen (Teil  II)  aufmerksam.  Da  man  auch  bei  dem  Menschen  zu  einer 
Schätzung  des  Blutdrucks  und  des  Sekundenvolumens  gelangen  kann,  so 
kann  man  sich  eine  annähernde  Vorstellung  über  die  Größe  der  Herzarbeit 
des  Menschen  bilden.  Von  neueren  Arbeiten  hierüber  erwähne  ich  die 
Arbeiten  von  Strubell  (11)07),  Rothberger  (1907),  Müller  (1908»,  Plesch 
(190.»). 

Der  Ausdruck  Herzarbeit  *ist  insofern  nicht  ganz  richtig,  als  man  bei 
diesen  Berechnungen  den  Wert  des  Effektes  zu  bestimmen  beabsichtigt.  Der 
Effekt,  die  in  der  Zeiteinheit  geleistete  Arbeit  ist  maßgebend  für  die  Leistungen 
des  Herzens  im  Kreislauf.    (S.  Frank  1898.) 

Winterberg  (190.),  S.  49."jff.)  gibt  eine  eingehende  ablehnende  Kritik 
des  Versuchs  von  v.  Bäsch,  aus  dem  Verhältnis  des  arteriellen  Drucks  und 
des  venösen  Drucks  auf  die  Herzarbeit  zu  schließen. 

Frank  1898.    Die  Arbeit  des  Herzens  und  ihre  Bestimmung  durch  den  Herzindikator. 

Sitzungaber.  d.  Ges.  f.  Morphol.  u.  Physiol.  München. 
Frank  185)0.   Die  Grundform  des  arteriellen  Pulses.   Zschr.  f.  Biol.  XXXV11  S.  483 
Müller,  A.  1908.   Klinische  Methode  zur  Bestimmung  von  Sehlagvolumen  und  Herz- 
arbeit (Ges.   inn.  Med.  u.  Kinderheilk.   Wien).    Zentralblatt   für  innere  Med. 
Jahrg.  21»,  p.  28(1. 

Plesch  1909.    Hämodynamische  Studien.    (Physiol.  Inst.  v.  Zuntz  u.  II.  med.  Klinik 

Herlin.)    Z.  f.  exper.  Pathol.  u.  Therapie  VI.  p.  ;J*0. 
Kothbcrger  l'.K)7.  Methode  zur  direkten  Bestimmung  der  Herzarbeit  im  Tierexperiment. 

(7.  Intern.  Physiol.  Kongr.  Heidelberg.)    Deutsch,  med.  Woehenschr.  Jahrg.  Xi. 

p.  l."»G8. 

Strubell  1907.   Über  Methoden  zur  Bestimmung  der  Herzarbeit.  Wien.  klin.  Wochen- 
sehr.  Jahrg.      p.  «KW. 

Winterberg  PKW.   Experimentelle  I.'ntcrsuchungen  über  die  Wirkung  des  Kamfer* 
auf  das  Herz  und  die  Gefälle  von  Saugetieren.    Pflügers  Arch.  94,  p.  l.Y>. 
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Kapitel  22. 

Die  elektrische  Transmission.  Signalisierung  der  hämodyna- 

mischen  Erscheinungen. 

Solange  man  nicht  über  hinreichende  Methoden  zur  Registrierung  der 
einzelnen  Phasen  der  Herztätigkeit,  z.  ß.  auch  für  die  Registrierung  der 
Herztöne,  verfügte,  wurde  in  verschiedenen  Untersuchungen  eine  Signalisie- 
rung  der  mit  den  Sinnesorganen  beobachteten  Erscheinung,  sei  es  des 
Fühlens  des  Pulses  oder  des  Herzschlages  oder  des  Hörens  der  Herztöno 
oder  der  Beobachtung  der  Herztätigkeit  mit  dem  Auge,  durch  elektro- 
magnetische Signale  vorgenommen.  Es  erscheint  nicht  notwendig,  eine  Be- 
schreibung der  einfachen,  diesem  Zweck  dienenden  Methoden  hier  zu  geben. 
In  neuester  Zeit  ist  von  Njegotin  (190G — 08)  versucht  worden,  einem  der- 
artigen Verfahren,  das  er  als  graphisch-akustische  Methodik  bezeichnet,  eine 
gröbere  Bedeutung  zuzuschreiben.  Wenn  man  vielleicht  auch  jetzt  noch 
hier  und  da  in  die  Lage  kommen  wird,  solche  einfachen  Mittel  der  Regi- 
strierung anzuwenden,  so  wird  man  ihnen  nicht  den  Vorzug  vor  den  eigent- 
lichen liämodynamischen  Registriermethoden  geben. 

Die  Unterbrechung  eines  Stroms  durch  die  Bewegungen  der  Kreislauf- 
teile und  die  Markierung  der  Unterbrechungen  durch  einen  Markiermagneten 
führt  natürlich  nicht  zur  stetigen  Aufzeichnung  des  Bewegungsablaufs,  son- 
dern nur  einiger  bestimmter  Stellungen  des  sich  bewegenden  Teils  und  des 
damit  verbundenen  Unterbrechers.  Eine  derartige  Methode  ist  übrigens 
schon  von  Uphain  (1850  p.  9  s.  Kap.  15  Einleitung)  angewendet  worden. 

Im  übrigen  bietet  die  elektrische  Transmission  manche  Vorteile  vor  der 
Lufttransmission,  da  sie  eine  fast  vollständige  Unabhängigkeit  des  mecha- 
nischen Zusammenhangs  zwischen  dem  Registrierapparat  und  der  zu  regi- 
strierenden Bewegung  oder  Druck  Veränderung  gewährleistet  Die  Umsetzung 
von  mechanischen  Veränderungen  in  Veränderungen  elektrischer  Großen, 
die  mit  passenden  galvanometrischen  Vorrichtungen  usw.  bestimmt  werden 
können,  ist  auf  verschiedene  Weise  denkbar.  So  kann  man  eine  Kapazitäts- 
iinderung  eines  Kondensators  durch  Bewegung  seiner  Platten  hervorrufen 
>.  Cremer  1907),   oder   man   kann   durch  Verschiebung  eines  Leiter- 
kreiaes  in  einem  magnetischen  Kraftfeld  Induktionswirkungen  hervorrufen, 
oder  man  kann  in  verschiedener  Weise  den  Widerstand  in  einen  Stromkreis 
verändern.    Die  letztere  Methode  hat  bis  jetzt  die  meiste  Anwendung  ge- 
funden.   Sie  wird  vor  allem  in  dem  Mikrophon  benutzt  und  dient  zur  Ro- 
pstrierung  des  Phänomens  der  Herztöno  (s.  das  betr.  Kap.  Teil  II).  Man 
kann  aber  auch  größere  Druckveränderungen  auf  diese  Weise  registrieren. 
So  teilt  de  Holowinski  (1899)  Ideen  mit,  nach  denen  eine  raikrophonische 
Untersuchung  der  Puls-  und  Herzwellen  möglich  wäre.    Auf  andere  Weise 
verwandelt  Grünbaum  (1898)  die  mechanische  Bewegung  in  elektrische 
Veränderungen.    Er  registriert  den  Blutdruck  dadurch,  daß  er  ihn  auf  eino 
mit  Zinksulfat  gefüllte  elastische  Kapsel  wirken  läßt.    Hierdurch  wird  der 
Widerstand  und  die  Stromstärken  in  einen  Stromkreis  verändert;  die  Ver- 
änderungen der  Stromstärke  werden  durch  Wheatstonesche  Brücke  und 
Kapillarelektrometer  bestimmt  und  registriert. 
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Vorläufig  haben  diese  Methoden,  abgesehen  von  der  mikrophonisehen 
Registrierung  der  Herztöne,  Uber  die  in  einem  besonderen  Kapitel  berichtet 
wird,  keine  Bedeutung  erlangt  Jedenfalls  erfordern  sie  wie  die  anderen 
Regi8triorung8methoden  eine  eingehende  Kritik.  Die  Anwendung  der  Elek- 
trizität an  sich  gewährleistet  noch  keine  korrekte  Darstellung. 

Crem  er  1907.  Über  die  Registrierung  mechanischer  Vorgänge  auf  elektrischem  Wege. 
Münch,  med.  Wochenschrift  Xo.  3'J. 
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Anhang. 

Zusammenstellung  der  in  Teil  I  vorkommenden  mathematischen 

Bezeichnungen. 

L  —  Länge,  Q  =  Querschnitt,  V  =  Volumen, 

P  =  Kraft  im  gewöhnlichen  Sinn,  p  =  hydrostatischer  Druck, 
K'  =  Volum-EIastizitätskocflfiziont  (Definition  S.  til, 

//  =  linearer  Elastizitätskoeffizient  der  Kapsel  (Defin.  S.  7), 

E  =  Elastizitütskoeffizient  der  Feder  (Defin.  S.  .*i8), 
'P,  ty>  =  Elastizitätskoeffizient  eines  Sehlauchs  (Defin.  S.  9.), 

x  =  Elastizitütskoeffizient  der  Luft  (Defin.  S.  10), 

8  — Spannung  der  Membran  (Defin.  S.  13), 
M'  =  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  (Defin.  S.  ß>, 
m  =  reduzierte  Masse  einos  Hebels  oderSpiegols  (Defin.  Bd.  1,4  ,,Hebel',A, 

0  =  spezifisches  Gewicht  (Dichte), 

(t  =  spezifischo  Masse  (Dofin.  S.  IT).), 

t     spezifische  Dehnung  der  Membran  (Defin.  S.  15), 

d  ==  Verhältnis  der  Durchmesser  von  Platte  und  Membran  (Defin.  S.  14). 

y  =  Druckempfindlichkeit  (Defin.  S.  7),  ye  =  bezogen  auf  den  Endpunkt. 
yT~  bezogen  auf  den  Registrierpunkt, 

ß=  Vcriückungsempfindlichkeit  (Defin.  Bd.  1,4  „Prinzipien"  und  S.  8*5  . 

f=  Ausschlag  des  Kolbens  oder  der  Membran  (Defin.  8.  14), 

v  =3  Vergrößerung  des  Ausschlags  durch  Hobel  oder  Spiegel  etc., 
U  =  Volumübersetzung  (Defin.  S.  7), 

'/> E',,7/,  <p  =  <I>  für  die  einfache  Membranübersetzung  (Defin.  S.S.). 
K'  —  Dämpfungskonstaiite  (Defin.  S.  (>), 

T  =  Schwingungsdauer,  X  =  Schwingungszahl,  G  =  Güte  (Defin.  Bd.  1,4 
„Prinzipien"). 
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II.  Spezielle  hämodynamische  Methodik. 

(Mit  64  Figuren.) 
Kapitel  23. 

Das  isolierte  Kaltblüterherz. 

Die  Methoden,  die  zur  Beobachtung  der  Bewegungen  des  aus- 
geschnittenen Kaltblütcrherzens  (vorzugsweise  des  Froschh  erzen  s,  auch  des 
."'childkröten- oder  Krötenherzens) ')  benutzt  werden,  lassen  sich  in  zwei 
?roße  Gruppen  teilen.  Bei  den  einen  soll  das  Herz  in  ähnlicher  Weise  wie 
im  Tierkürper  mit  Nährflüssigkeit  durchspült  werden,  oventuell  unter  Er- 
zeugung eines  künstlichen  Kreislaufs,  während  bei  den  anderen  dio  Be- 
wegungen ohne  Speisung  des  Herzens  aufgeschrieben  werden.  Die  letzteren, 
•Iie  eine  ausgedehnte  Anwendung  in  dem  sogenannten  Suspensionsver- 
fahren erlangt  haben,  zeichnen  sicli  durch  äußerst  bequeme  und  einfache 
Technik  aus.  Sie  müssen  selbstverständlich  bei  den  kleinen  Kaltblütorherzen 
ilann  angewendet  werden,  wenn  einzelne  Muskelabschnitto  untersucht  werden 
sollen.  Die  anderen  verbürgen  eine  längore  Lebensdauer  des  Präparates, 
gestatten  außerdem  die  Leistungen  des  Herzens  als  Pumpvorrichtung  besser 
«inautitativ  zu  bestimmen,  machen  aber  eine  etwas  mühsamere  Präparation 
nötig.  Die  letzteren  Methoden  werden  wohl  unumgänglich  sein,  wenn  man 
<lie  Einwirkung  von  Stoffen  auf  die  Herztätigkeit  beobachten  will.  Unter 
allen  Umständen  wird  man  zu  bedenken  haben,  daß  eingreifende  mecha- 
nische Einwirkungen  zu  beträchtlichen  Schädigungen  der  Leistungen  des  Her- 
zens und  auch  Störungen  der  Erregungsphänomene  führen  können.  (S.  Die 
l'ntersuchungen  von  Gaskell  [1882]  über  die  Entstehung  eines  Blocks 
<iurch  mechanische  Schädigung  der  Herzmuskelfasern,  ferner  die  Abhandlung 
von  Giesen  [1908J,  in  der  nachgewiesen  wurde,  daß  das  Kaltblüterherz  nach 
•lern  Ausschneiden  meist  oin  unter  Umständen  recht  lange  dauerndes 
^hockstadium  durchmacht.)  Weitere  systematische  Untersuchungen  über  den 
Kinfluß  der  Methodik  auf  dio  Erhaltung  der  Lebensfunktionen  des  Herzens 
existieren  nicht.  Gelegentlich  ist  von  mir  (1805)  auf  die  Schädigungen  auf- 
merksam gemacht  worden,  die  das  Herz  erfährt,  wenn  es  längere  Zeit  gegen  zu 
hohen  Druck  arbeitet,  siehe  hierüber  auch  die  Abhandlung  von  Jacobj  iJDOO). 
Lambert  (llKXi )  gibt  hierzu  an:  Je  mehr  Arbeit  das  ausgeschnittene  Frosch- 
herz leistet,  um  so  kürzer  ist  seine  Lebensdauer.  Die  gesamte  Arbeit  ist 
am  größten  bei  Arbeit  unter  mäßigem  Druck.  Schädigungen  des  Herzens 
durcti  Arbeit  unter  hohem  Druck  können  nicht  mehr  ausgeglichen  werden. 

Die  Durchspülungsmethoden  sind  hauptsächlich  von  Ludwig  im  An- 
-*chluß  an  seine  Bestrebungen,  die  überlebenden  Organe  der  physiologischen 
'  ntersuchung  zugänglich  zu  machen,  ausgebildet  worden. 

1.  Nach  einer  persönlichen  Mitteilung  de«  Herrn  Kollegen  v.  Grlltzner  eignet 
*ich  das  Mngelnatterherz  sehr  gut  zur  lieobachtung. 
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A.  Das  nicht  durchspülte  Hers. 

a)  Fühlhebelmethode. 
Diese  Methode  benutzten  Marey  (1S75),   Lautler  Brunton  (1876), 
ferner  Heidenhain  (1882).  Heidenhain  beschreibt  <lie  Methode  folgender- 
maßen: 

8.  l)$4.  „Als  Versuchsobjekt  diente  der  Frosch.  Das  Herz  wurde  im 
Zusammenhange  mit  den  beiden  nv.  vagis  ausgeschnitten  und  horizontal  auf 
eine  Glasplatte  gelagert,  um  die  Ventrikolpulse  mittels  eines  äußerst  leichten 
Fühlhebels  auf  die  Trommel  de«  Baltzarsehen  Kymographions  zu  zeichnen. 
Der  von  mir  benutzte  Hebel  ist  dem  Ranvierschen  sehr  ähnlich,  aus  einem 


Fi*  1. 

Fühlbebel.   (Aus:  Langendorff,  Graphik,  S.  1««.) 


Strohhalme  gefertigt,  nahezu  äquilibriert,  und  stützt  sich  auf  den  Ventrikel 
mittels  eines  Knochenplättchens,  welches  sich  auf  der  Oberfläche  des 
Herzens  vermöge  seiner  Hygroskopizität  leicht  ansaugt,  so  daß  es  auf  der- 
selben hinreichend  haftet."    is.  Fig.  1.) 

Die  Methode  dürfte  noch  jetzt  am  besten  in  derselben  Form  an- 
gewendet werden,  wie  dies  Heidenhain  getan  hat,  Ihr  wesentlicher  Vor- 
teil besteht  darin,  daß  sie  nur  eine  äußerst  geringfügige  Präparation  des 
Herzens  erfordert.  Sie  eignet  sich  deshalb  besonders  zu  einfachen  Demon- 
strationen in  der  Vorlesung  und  in  Kursen.  Ihr  Hauptfehler  liegt  darin, 
daß  das  Herz  sich  sehr  leicht  auf  seiner  Unterlage  verschiebt.  Deshalb  ist 
es  auch  vorzuziehen,  statt  der  von  Heidenhain  hierzu  verwendeten 
Glasplatte  eine  ausgehöhlte  Hartgummiplatte  oder  nach  Marey  (,1^75: 
einen  der  Herzfonn  entsprechenden  Wachsguß  zu  benutzen.  Durch  die 
Platte  hindurch  können  Platindrähte  geführt  werden,  und  so  in  bequemer 
Weise  Induktionsschläge  durch  das  Herz  geschickt  werden.  Bei  einer 
Aquilibrierung  des  Hebels,  wie  sie  Heidenhain  vorgenommen  hat,  wird 
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man  darauf  zu  achten  haben,  daß  das  äquilibrierende  Gewicht  nahe  an  der 
Achse  angebracht  ist,  damit  das  Trägheitsmoment  nicht  unnötig  vennehrt 
wird  und  nicht  Abschleuderungen  des  Hebels  erfolgen.  Wenn  auch  hier 
noch  keine  systematischen  Untersuchungen  vorliegen,  so  kann  man  doch 
wohl  von  vornherein  sagen,  daß  die  Formveränderung  des  Herzens,  die  von 
■dem  Fühlhebel  (nach  einer  Dimension)  aufgeschrieben  wird,  mit  geringer 
Kraft  erfolgt,  so  daß  das  Herz  nur  geringe  Widerstände  dos  FUhlhobels 
ia  überwinden  vermag.  Man  wird  deshalb  möglichst  die  Reibung  der 
Hebelbewegung  zu  vermindern  suchen,  aber  immer  wird  die  Methode  noch 
>ehr  subtil  sein.  Die  aus  den  Beobachtungen  gezogenen  Schlüsse  über  die 
Starke  und  Größe  der  Herzaktion  werden,  bis  eine  nähere  Analyse  dieser 
Methode  durchgeführt  worden  ist,  mit  großer  Zurückhaltung  aufzunehmen  sein. 

Zur  Demonstration  der  Vorhof-  und  Ventrikelbewegungen  hat 
Czermak  (1869)  drehbare  Spiegel  verwendet.    Brodie  (1902)  konstruierte 


Hebel  für  doppelte  Suspension  (Katalog  des  Mechanikers  Rinck,  Marburg). 


einen  einfachen  Herzhebel  für  Praktikumszwecke.  Durham  (1903  und  1905) 
ergänzte  die  Brodiesche  Einrichtung  zur  Registrierung  der  drei  Herz- 
ahtcilungen,  Sinus,  Vorhof  und  Ventrikel,  des  Froschherzens. 

b)  Das  Susponsionsverfahren. 

Ahnlich  wie  früher  Ludwig  (1849)  die  Bewegungen  des  Warmblüter- 
herzens verzeichnet  hat,  ist  die  Tätigkeit  des  ausgeschnittenen  Kaltblüter- 
herzens von  Gaskell  (1882)  dadurch  aufgeschrieben  worden,  daß  ein  Hebel 
'durch  einen  Faden  in  Verbindung  mit  der  Herzwand  gesetzt  wurde.  Dieses 
als  Suspensionsmethode  bezeichnete  Verfahren  ist  hauptsächlich  von 
kngeliuann  zu  seinen  Untersuchungen  über  die  Erregung  des  Herzens 
benatzt  worden.  Engelmann  (1892,  S.  357)  s.  auch  1900)  beschreibt 
die  Methode  folgendermaßen:    (s.  Fig.  2.) 

.Ein  sehr  einfaches,  vor  den  zur  graphischen  Untersuchung  und  De- 
monstration der  Herzbewegung  gebräuchlichen  Methoden  manche  Vorteile 
gewährendes  Verfahren  besteht  darin,  ein  spitzes  Häkchen  durch  dio  Herz- 
*an<l  zu  stechen  und  dieses  mittels  eines  Fadens  an  einem  leichten,  die 
Bewegungen  vergrößernden  Schreibhebel  ziehen  zu  lassen.  Da  die  Ein- 
führung des  Häkchens  ohne  Blutverlust  ausführbar  ist,  kann  das  Verfahren 
hei  blutdurchströmten,  im  Körper  befindlichen  Herzen  angewandt  werden, 
^icht  minder  Nutzen  gewährt  es  aber,  wie  schon  die  nach  ähnlichen  Ver- 
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fahren  angestellten  Versuche  von  W.  H.  Gaskell  (Philos.  Transact.  1882, 
p.  993)  lehren,  am  aufgeschnittenen  Herzen,  da»  dann  in  einer  Klemme 
rixiort  in  feuchtem  Räume  aufgehängt  werden  muß." 

Mit  dieser  Methode  können  die  Bewegungen  der  verschiedenen  Herz- 
abteilungen, des  Sinus,  des  Vorhofs,  des  Ventrikels  und  des  Bulbus,  gleich- 
zeitig registriert  werden,  ja  die  einzelnen  Teile  des  Ventrikels  wie  des  Vor- 
hofs, was  bei  dem  Kaltblüterherzen  durch  kein  anderes  Verfahren  erreicht 
werden  kann  (Engelmann  1896)  M.  Bottazzi  (1900)  wendet  die  Suspen- 
sion der  mit  Blut  gefüllten,  gegen  den  Ventrikel  abgeschnürten  Vorhöfe 
des  Schildkrötenherzens  an. 

B.  Das  durchspülte  Hers. 

a)  Prinzipien. 

Von  einer  Reihe  von  Untersuchern  ist  das  Kaltblüterherz  in  einen  Kreis- 
lauf eingeschlossen  worden,  der  möglichst  dem  natürlichen  nachgeahmt  war, 
bei  dem  vor  allem  die  verschiedenen  Herzabteilungen  des  ganzen  Her- 
zens in  ihrer  natürlichen  Funktion  belassen  wurden.    Bei  anderen  Unter- 
suchungen sind  nur  einzelne  Herzabschnitte,  vorzugsweise  der  Ventrikel, 
in   einen   künstlichen   Kreislauf  eingefügt  worden.    Einige  der  letzteren 
Methoden,  die  natürlich  bequemer  anzuwenden  sind,  als  dio  ersten,  sind  als 
Standardmethoden  hauptsächlich  zu  pharmakologischen  Untersuchungen  an- 
gewandt worden.    Es  ist  viel  über  den  Wert  dieser  Methoden  diskutiert 
worden,  ohne  daß  man  immer  den  objektiven  Standpunkt  hier  festgehalten 
hätte.    Man  kann  wohl  von  vornherein  sagen,  daß  jede  dieser  Methoden 
ihre  Vorzüge  hat    Die  Vorzüge  der  letzteren  liegen  in  der  Bequemlichkeit, 
die  durch  die  rasche  Präparation  des  Herzens  bedingt  ist  Bei  den  ersteren 
wird  das  Herz  möglichst  unverändert  gelassen.    Infolgedessen  bleibt  seine 
Funktion  längor  erhalten,  da  es  mehr  unter  natürlichen  Verhältnissen  ar- 
beitet.   Wenn  auch  endgültige  Untersuchungen  über  diesen  Punkt  noch 
ausstehen,  so  zeigen  doch  die  Arbeiten  von  mir,  Jacobj  u.  a.,  daß  das 
Herz  länger  am  Leben  bleibt  und  größere  Arbeit  leistet,  wenn  Ventrikel 
und  Vorhof  in  der  natürlichen  Verbindung  gelassen  werden.    Man  wird 
hierbei  zu  bedenken  haben,  daß,  wie  oben  S.  123  bemerkt  wurde,  nach  den 
Untersuchungen  von  Gas  kell  und  Giesen  eine  Unterbindung  von  Teilen 
des  Herzmuskels  auch  zur  Schädigung  der  Überleitung  der  gedrückten  und 
diesen  benachbarten  Stellen  führt,    fs.  a.  Cyon  1901.) 

Die  Untersuchung  der  Bewegungsvorgängo,  die  sich  an  solchen  Herzen 
abspielen,  hat  sich,  wie  in  der  Abhandlung:  rDer  Herzindikator*  (1898)  aus- 
geführt wird,  auf  die  Feststellung  der  Druck-  und  Volum  Veränderung 
zu  erstrecken.  Aus  beiden  resultiert  die  geleistete  Arbeit.  Beide  Grüßen 
entsprechen  der  Längo  und  der  Spannung,  deren  Voränderung  bei  den 
Untersuchungen  über  die  Leistungen  des  quergestreiften  Muskels  fest- 
gestellt werden.    Von  Fick  ist  für  die  Untersuchung  der  Dynamik  des 

1)  Wir  verbinden  den  Kaden  des  Ileliels  durch  eine  kleine  aus  einem  Stalildraht 
von  0.f>  mm  Dicke  angefertigte  serres  fines  von  nur  ea  0.05  g  Masse  mit  dem  Herzen. 
Die  Klemme  ist  im  (ranzen  etwa  !..">  cm  lanjr. 
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quergestreiften  Muskeln  eine  systematische  Methodik  ausgebildet  worden. 
Er  hat  gezeigt,  daß  die  mechanischen  Zustände,  in  die  der  Muskel  gerät, 
wechseln  nach  der  Beanspruchungsart.  Um  den  Skelettmuskel  unter  mög- 
lichst verschiedenartigen  Bedingungen  arbeiten  zu  lassen,  hat  Fick  be- 
sondere Methoden  ersonnen.  Er  läßt  ihn  einmal  ohne  Veränderung  seiner 
Länge  —  isometrisch  —  das  anderemal  ohne  Veränderung  seiner 
Spannung  —  iso tonisch  —  tätig  sein.  Die  mechanischen  Zustände,  in 
<h>  der  tätige  Muskel  gerät,  sind  in  beiden  Fällen  nicht  dieselben.  Der 
^anze  Kurvenverlauf  ist  ein  verschiedener.  Von  mir  (1901)  ist  es  wahr- 
scheinlich gemacht  worden,  daß  bei  diesen  Zuckungsarten  die  extremen  Zu- 
>tandsänderungen  wirklich  erreicht  werden,  daß  mathematisch  ausgedrückt, 
•las  ganze  Gebiet  der  Zustandsänderungen  von  denjenigen,  die  bei  der  iso- 
metrischen und  isotonischen  Zuckungsform  erzielt  werden,  umgrenzt  wird. 
Ferner,  daß  die  Verhältnisse  bei  dem  Herzmuskel  genau  so  liegen  wie  bei 
dem  Skelettmuskol,  wenn  man  als  die  Größen,  welche  die  mechanischen 
Zustände  bestimmen,  Volumen  und  Druck  statt  der  Länge  und  der  Kraft 
bei  dem  »Skelettmuskel  nimmt  Die  Tätigkeit  des  Herzens,  bei  der  sich 
das  Volumen  nicht  verändert,  ist  als  isometrische  zu  bezeichnen,  die- 
jenige, bei  der  sich  der  Druck  nicht  verändert,  als  isotonische. 
Selbstverständlich  handelt  es  sich  dabei  nur  um  eine  Übernahme  der  Be- 
zeichnungen von  den  Verhältnissen  beim  Skelettmuskel,  wie  dies  von  mir 
11*01 1  ausfuhrlich  auseinandergesetzt  worden  ist  Das  auf  diesen  Betrach- 
tungen aufgebaute  System  der  Methodik  ist  nicht  gekünstelt,  sondern  paßt 
Mcb  den  natürlichen  Verhältnissen  des  Herzens  im  Kreislauf  vollkommen 
an.  Die  von  mir  als  isometrische  oder  isotonische  Zuckungen  bezeichneten 
Arbeitsweisen  sind  die  Grenzfälle  der  natürlichen  Tätigkeit  des  Herzens  im 
Kreislauf. 

Zur  Feststellung  der  Druck  Veränderung  haben  bei  dem  künstlichen 
Kreislauf  das  Quecksilbermanometer  und  elastische  Manometer  gedient  Die 
mechanischen  Verhältnisse  des  Kreislaufs  werden  natürlich  am  wenigsten 
verändert  durch  Einfügung  eines  olastischon  Manometers.  Mit  ihm  lassen 
sich  die  Zustandsänderungen  unter  den  verschiedensten  Bedingungen  fest- 
stellen. Das  Quecksilbermanometer  läßt  sich  nur  so  benutzen,  wie  es  von 
der  Ludwigschen  Schule  geschehen  ist,  nämlich,  daß  man  os  endständig 
mit  dem  Inhalt  des  Herzens  verbindet  Man  hat  aber  dabei  zu  bedenken, 
daß  das  Herz  durch  don  Anschluß  des  Quecksilbermanometors  unter  be- 
sondere mechanische  Vorhältnisse  gebracht  wird.  (Frank,  189."),  S.  474 
und  unten) 

Die  Volumveränderung  dos  Horzcns  bezw.  die  von  dem  Herzen 
ausgeworfene  Flüssigkeitsmenge  kann  in  verschiedener  Weise  be- 
stimmt werden.  Einmal  dadurch,  daß  man  die  Flüssigkeit  in  einen  Meß- 
zylinder strömen  läßt.  Durch  geeignete  Vorrichtungen  kann  diese  Be- 
stimmungsmethode leicht  anwendbar  gemacht  worden.  Mit  ihr  kann  man 
nur  das  Stromvolumen  bestimmen,  das  in  größeren  Zeitintervallen  das  Herz 
durchfließt  Wenn  man  die  Veränderungen  dos  Sekundenvolumens  in  kürzeren 
Zeiten,  etwa  während  einer  Herzrevolution,  bestimmen  will,  muß  man  zu 
graphischen  Methoden  greifen.  Man  kann  hierzu  zunächst  die  Plethysmo- 
graphie   benutzen,    indem    man    das  Herz  in  einen  kleinen  Plethysmo- 
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graphen  einschließt  und  die  Volunischwankungen  beobachtet  oder  durch 
einen  Pistonrekorder  oder  eine  Marevscho  Kapsel  aufschreibt. 
(Blasius  1871,  Boehra  1872,  Marey  1875,  Mosso  und  Pagliani  1877.) 
Roy  (1878)  hat  die  Volunischwankungen  des  Herzens  dadurch  auf- 
geschrieben, daß  er  in  den  Boden  der  Herzkammer  seinen  Pistonrekorder 
einfügte  (S.  I,  Kap.  18).  Abbildung  einer  Modifikation  s.  Schäfers  text- 
book  II,  S.  210. 

Schäfer  (1884)  registriert  die  Volumveränderungen  des  Herzens  durch 
Photographie  der  Bewegungen  des  Meniskus  einer  Flüssigkeitssäule,  die  mit 
dem  Inhalt  des  Herzgotaßcs  in  Verbindung  steht.  In  der  zweiten  Arbeit  wird 
zur  Registrierung  ein  horizontal  liegender  Pistonrekorder  verwendet  Elliot 
und  Burnett  (1904)  haben  den  Schäferschen  Apparat  etwas  modifiziert. 

Wenn  man  das  ganze  Herz  mit  den  verschiedenen  Abteilungen  in  einen 
Plethysmographen  einschließt,  so  ist  zu  bedenken,  daß  wegen  der  kompli- 
zierten Verhältnisse  der  Ein-  und  Ausströmung  der  Flüssigkeit  in  die  ver- 
schiedenen Herzabteilungen  das  Sekundeuvolumen  (Stromstärke)  erst  durch 
eine  eingehende  Analyse  der  aufgezeichneten  Kurven  festgestellt  werden 
kann.  Man  kann  auch  das  Sekundenvolumen  dadurch  bestimmen,  daß  man 
die  aus  dem  Herzen  ausströmende  Flüssigkeit  in  einen  Pistonrekorder  oder 
in  eine  Marevscho  Kapsel  einströmen  läßt.  Durch  dieses  Verfahren  kann 
man,  ebenso  wie  dies  Brodie  und  ich  für  die  Bestimmung  der  Veuen- 
strömung  und  des  Gallenflusses  ausgeführt  haben,  sozusagen  probeweise  die 
Stromgeschwindigkeit  bestimmen.  Nachdem  diese  Messung  bei  dem  Herzen 
in  wenigen  Schlägen  vollendet  ist,  wird  das  Instrument  wieder  außer  Ver- 
bindung mit  dem  Kreislauf  gesetzt  und  das  Herz  arbeitet  unter  den  vorher- 
bestehenden Verhältnissen  weiter.  Die  Verbindung  des  Kreislaufs  mit  dem 
Meßinstrument  kann  so  gestaltet  werden,  daß  an  den  mechanischen  Bedin- 
gungen nichts  geändert  wird.  Ferner  kann  die  Veränderung  des  Volumens 
des  Herzens  oder  seiner  Abschnitte  durch  Messung  der  Strömungs- 
geschwindigkeit bestimmt  werden.  Zunächst  kann  sie  aus  der  Kurve 
der  Volumveränderungen  durch  Bestimmung  des  ersten  Differential- 
quotienten berechnet  werden  (Eick,  Frank  181V»  S.  32).  Man  kann 
aber  auch  Methoden  zur  direkten  Bestimmung  der  Strömungsgeschwindig- 
keit anwenden.  Von  mir  (189f>  S.  l\2)  ist  darauf  aufmerksam  gemacht 
worden,  daß  wenn  man  die  Flüssigkeit  die  aus  dem  Herzen  bzw.  dem  Ven- 
trikel ausströmt,  durch  ein  starres  Rohr  ausfließen  läßt,  die  Druckschwan- 
kungen, die  von  einem  seitenständig  angesetzten  Manometer  angegeben 
werden,  proportional  den  Veränderungen  der  Geschwindigkeit  sind,  solange 
das  Poiseuillesche  Gesetz  gilt,  und  daß  unter  allen  Umständen  der  Ver- 
lauf der  Druckkurve  mit  seinen  Maxima  und  Minima  bzw.  den  charakte- 
ristischen Punkten  dem  Verlauf  der  Gcschwindigkcitskurvo  analog  ist  Das 
Druckgefallo  von  dem  Punkt,  an  dem  das  Manometer  angesetzt  ist,  bis  zur 
Ausflußöffnung  wächst  und  sinkt  nämlich  mit  der  Strömungsgeschwindigkeit. 
Eine  weitere  Methode  zur  direkten  Bestimmung  der  Strömungsgeschwindig- 
keit wird  in  der  Anwendung  der  P itotschen  Röhrchen  zu  bestehen  haben. 
Sie  ist  bis  jetzt  noch  nicht  durchgeführt  worden. 

Die  Flüssigkeiten,  die  man  zur  Speisung  des  Herzens  anwenden  kann, 
werden  in  Kap.  2.")  besprochen. 
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b)  Einzelne  Herzabteilungen. 

Wenn  man  einzelne  Herzabteilungen  von  einer  Stelle  aus  durchspülen 
will,  so  muß  man  eine  Doppelwegkanüle  anwenden,  wie  dies  zuerst  von 
Kronecker  geschehen  ist.  Kroneckor 
hat  die  nebenan  abgebildete  Doppelweg- 
kanüle in  die  Atrioventrikularöffnung  des 
Froschherzens  eingebunden. 

Luciani  (1873  S.  13)  beschreibt  die 
nierzu  notwendige  Präpnration  folgender- 
maßen : 

Das  freigelegte  Herz  wird  nach  oben 
zurückgelegt,  die  kleine  Bindegewebsbrücke, 
»eiche  in  der  Mitte  der  hinteren  Ventrikel- 
fläche das  viszerale  Perikardiumblatt  mit 
dem  parietalen  verbindet,  durchtrennt;  durch 
einen  Schnitt  in  die  Cava  inferior  die  Glas- 
kanüle durch  den  Sinus  geführt,  so  daß  die 
Spitze  derselben  in  die  Ventrikelhöhlung 
reicht:  durch  eine  um  die  Vorhöfe  gelegte 
Ligatur,  welche  den  Bulbus  aorticus  mitfaßt, 
wird  die  Kanüle  fixiert  und  das  Herz  nun 
oberhalb  der  Ligatur  vom  Tiere  gelöst 

Durch  die  eine  Röhre  z  der  Kanüle 
soll   die   Ernährungsflüssigkeit  ein-,  durch 


Fifr.  3. 

Dopp«lwegkanüle  von  Kronecker. 


Fig.  4. 
Apparat  von  Kroneoker. 


•he  andere  a  wieder  ausfließen.  Da  Ventile  in  dem  Apparat  nicht  an- 
p'bracht  sind  und  die  natürlichen  Ventile  des  Herzen3  nicht  mitwirken, 
*trümt  die  Flüssigkeit  wahrend  der  Diastole  von  beiden  Höhren  zu  und 
führend  der  Systole  nach  beiden  Röhren  ab.  Eine  rein  einsinnige  Strömung 
timlet  selbstverständlich  nicht  statt.  Wenn  man  aber  das  Reservoir,  aus 
«lein  die  Flüssigkeit  strömt,  höher  stellt  als  die  Ausflußöflfnung,  so  findet  die 
Strömung  in  der  Hauptsache  von  der  Reservoirseite  nach  der  Ausflußöflfnung 
hin  zu  statt  Die  mechanischen  Verhältnisse  bei  dieser  Anordnung  lassen 
■»ich  natürlich  nicht  klar  übersehen.  Kronecker  benutzt  bei  seinem  Apparat 

Tigerat«dt,  lUndb.  d.  ptay«.  M«tb.  II. 4.  9 
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zur  Aufzeichnung  der  Tätigkeit  des  Herzons  ein  Quecksilbermanometer,  das 
durch  ein  T-Rohr  mit  der  Doppelwegkanüle  in  Verbindung  gesetzt  wird. 
Die  beiden  Mündungen  der  Kanüle  werden  dabei  abgesperrt,  so  daß  der 
Herzinhalt  nur  seinen  Ausweg  nach  dem  Quecksilbermanometer  hin  findet. 
Auf  die  Besonderheiten  dieser  Anordnung  ist  oben  schon  aufmerksam  ge- 
macht worden.  Die  wesentlichen  Eigentümlichkeiten  der  mechanischen  Ver- 
hältnisse, unter  denen  das  Herz  hier  arbeitet,  bestehen  darin  (wenn  man  von 
Reibung  und  Trägheitskräften  absieht),  daß  proportional  dem  von  dem  Ven- 
trikel ausgeworfenen  Volumen  der  Druck  wächst  Die  Arbeitsleistung  des 
Herzens  bemißt  sich  unter  denselben  Voraussetzungen  (Frank,  Ztschr. 

T^Jt  0  £T  h  ^ 

f.  Biol.  1910)  zu  A  =  -~ — ,  worin  ödas  spezifische  Gewicht  des  Queck- 
silbers, q  den  Radius  des  Manometerrohrs,  h  die  Hubhöhe  bedeutet  (In  der 
Arbeit  von  Coats  (1809  S.  363)  falsch  berechnet)  Eine  nähere  Analyse 
dieses  Verfahrens  ist  bis  jetzt  nicht  unternommen  worden.  Sie  erscheint 
aber  unbedingt  notwendig,  wenn  man  sich  nicht  den  gröbsten  l'äuschungen 
aussetzen  will:  donn  beim  Herzen  spielt  ebenso  wie  beim  Skelettmuskel  die 
Anfangsspannung  für  die  Zustandsvoränderung  während  der  Tätigkeit  eine 
außerordentliche  Rolle.  Es  ist  also  durchaus  nicht  gleichgültig,  in  welchem 
Momont  das  Quecksilbermanometer  mit  dem  Herzen  in  Verbindung  gesetzt 
wird,  ob  im  Beginn  der  Systole  oder  im  Beginn  der  Diastole.  Es  fallt 
selbst  bei  exaktem  Arbeiton  sehr  schwer,  die  mechanischen  Bedingungen 
in  zwei  miteinander  zu  vorgleichenden  Fällen,  also  etwa  vor  und  nach  der 
Anwendung  eines  Giftes  usw.,  gleich  zu  halten.  Weiter  ist  die  Berech- 
nung der  Herzarbeit,  wie  ich  oben  angedeutet  habe,  ungenau.  Besonders 
die  Trägheitskräfte  sind  nicht  zu  unterschätzen.  Und  zum  Schluß  arbeitet 
der  Herzmuskel  unter  unnatürlichen  Bedingungen.  Es  werden  bei  der  unge- 
nauen Kontrolle,  die  man  bei  diesem  Apparat  über  die  mechanischen  Be- 
dingungen hat,  sehr  leicht  Verhältnisse  eintreten,  unter  denen  eine  starke 
Schädigung  des  Herzmuskels  zustande  kommt,  da  die  Zustände  sehr 
ähnlich  denen  werden  könnon,  die  bei  isometrischer  Zuckung  unter  hoher 
Anfangsspannuiig  eintreten.  Wenn  also  auch  unter  Umständen  die 
Kroneckersche  Methode,  das  Hera  auf  einer  Doppelwcgkanülo  in  der  ge- 
schilderton Weise  aufzubinden,  besonders  wegen  der  bequemen  Handhabung 
ihre  Vorzüge  hat,  so  wird  man  die  Registrierung  durch  ein  Quecksilber- 
manometer als  verfehlt  ansehen  müssen.  Sie  besitzt  vor  der  Registrierung 
durch  elastische  Manometer  keinerlei  Vorzüge. 

D i e  W i  1 1  i am s sehe  Anordnung.  Aus  den  vorhergehenden  Bemerkungen 
geht  hervor,  daß  wenn  man  eine  einsinnige  Durchströmung  des  Herzens  er- 
zielen will,  Ventile  in  das  Röhrensystem  des  Kreislaufs  eingeschaltet  werden 
müssen.  Eine  derartige  Einrichtung  ist  von  Luciani  (1873)  in  Ludwigs 
Laboratorium  angewandt  worden.  Das  von  ihm  benutzte  Klappenventil 
war  schon  von  Lov£n  für  andere  Zwecke  vorgeschlagen.  Auch  sind  derartige 
Ventile  von  Blasius  (1871)  und  Böhm  (1872)  angewandt  wordon.  Williams 
hat  später  (1880)  einen  Apparat  konstruiert  zur  Durchströmuug  des 
isoliertem  Ventrikels,  bei  dem  die  Ventile  eine  wesentliche  Rolle  spielen. 
Der  \Villiams8che  Apparat  ist  sehr  oft  zu  pharmakologischen  Unter- 
suchungen verwendet  worden.    Er  besteht  zunächst  aus  einem  Reservoir 
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i.  die  umstehenden  Abbildungen  5a— c),  aus  dem  die  Flüssigkeit  zu  dem  einen 
Ventil  strömt  und  von  hier  aus  zu  einer  Doppelwegkanülo,  auf  die  die 
Aortenkanüle  aufgesteckt  ist.  Die  zweite  Röhre  der  Doppelwogkanüle  führt 
zu  einem  weiteren  Ventil,  dem  arteriellen,  von  dem  aus  die  Flüssigkeit  nach 
dem  Ausflußrohr  strömt.  Die  Konstruktion  der  Ventile  ist  aus  der  Abbildung: 
ersichtlich.  Uber  die  Öffnung  der  Glasröhre^  (s.  Fig.  5b)  ist  ein  feines  Gold- 
»chlägerhäutchen  gespannt,  das  sich  bei  einem  Überdruck  in  der  einen  Richtung 
von  d»>r  Öffnung  abhebt  und  sie  in  dem  anderen  Fall  wieder  verschließt. 
Von  Brandl  (München)  sind  statt  der  Membranventile  Kugelventile  ange- 
wandt worden,  deren  Konstruktion,  soviel  mir  bekannt,  nicht  veröffentlicht 
worden  ist  (Sie  sind  von  dem  Glasbläser  Greiner  in  München  zu  be- 
riehen.) Uber  den  Widerstand,  den  dio  künstlichen  Ventile  der  Flüssig- 
keitsströmung bieten,  ist  noch  keine  Untersuchung  angestellt  worden.  Sie 
wäre  immerhin  wertvoll,  da  man  ohne  solche  künstlichen  Ventile  bei  den 
Durchspülungsapparaten  nicht  auskommt.  Von  Kronecker  und  seinen 
Schülern  (White  1897)  ist  gegen  die  Williamssche  Anordnung  eingewen- 
det worden,  daß  mit  ihr  eine  vollständige  Durchspülung  des  Herzens  nicht 
möglich  sei,  da  der  Inhalt  der  Flüssigkeit  in  der  AortenkanUle  einen  schäd- 
lichen Raum  darstelle.  Das  ist  unzweifelhaft  richtig.  Aber  derartige  schäd- 
liche Räume  sind  bei  der  Kronocker  sehen  Anordnung  ebenfalls  vorhanden. 
Bei  der  Kroneckerschen  Vorrichtung  wirkt  noch  störend,  daß  die  Ausströ- 
mung der  Flüssigkeit  nicht  in  der  natürlichen  Richtung  der  arteriellen  Seite 
erfolgt.  Die  Muskelkontraktion,  die  im  wesentlichen  peristaltisch  den  Inhalt 
nach  der  arteriellen  Seite  treibt,  findet  unter  unnatürlichen  Bedingungen 
statt  Vermutlich  wird  eine  partielle  Stauung  erfolgen,  die  zu  isometrischen 
Zustandsünderungen  führt  Die  Vermutungen,  die  ich  hier  aufgestellt  habe, 
werden  sich  unschwer  untersuchen  lassen,  sie  sind  aber  ebensowenig  wie  das 
ganze  Krön  eck  er  sehe  Verfahren  geprüft  worden.  Mir  scheint  die  Williams- 
sche Anordnung  die  natürlichere.  Daß  dor  Einfluß  des  Blutes  bei  der  William  s- 
schen  Anordnung  nicht  durch  die  natürliche  Öffnung  erfolgt,  dürfte  von 
wesentlich  geringerer  Bedeutung  sein,  da  es  sich  hierbei  nicht  um  eine  von 
den  natürlichen  Verhältnissen  abweichende  Beeinflussung  des  tätigen  Herz- 
muskels, sondern  des  ruhenden  Herzmuskels  handelt.  Dadurch  dürfte  im 
wesentlichen  nur  der  Widerstand  beeinflußt  werden,  den  die  Flüssigkeit 
hei  dem  Einströmen  findet  Der  schädliche  Raum  des  Williams  sehen 
Apparats  kann  dadurch,  daß  man  die  Doppelwegkanüle  unmittelbar  bis  zur 
eigentlichen  AortenkanUle  vorgehen  läßt,  stark  verringert  werden.  Bei  dem 
Will  iamsseben  Apparat  sind  die  AortenkanUle  und  die  übrigen  Teile  des 
Apparats  aus  Glas  oder  Kautschuk  gebildet,  während  die  Doppelwegkanüle 
aus  Neusilber  besteht  Mechanisch  besser  können  die  Teile  gearbeitet 
werden,  wenn  sie  aus  Metall  angefertigt  werden.  Nach  den  Erfahrungen, 
die  ich  bei  meinen  Apparaten  gemacht  habe,  dio  vorzugsweise  aus  Neusilber 
gebildet  sind,  dürften  die  chemischen  Einwirkungen  durch  das  Metall  auf 
das  Kaltblüterherz  nur  unwesentlich  sein.  Allerdings  legto  ich  bei  meinen 
Versuchen  bis  jetzt  keinon  besonderen  Wert  auf  das  lange  Erhalten  der 
Schlagfolge  (über  einen  Tag  lang).  Auch  hier  dürften  sich  diejenigen, 
welche  die  Mühe  einer  diese  Beziehungen  aufklärenden  Untersuchung  nicht 
scheuen,  ein  wesentliches  Verdienst  erwerben. 

«.»* 
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Die  Registrierung  der  dynamischen  Verhältnisse  des  Herzmuskels  er- 
folgt bei  dem  Williams  sehen  Apparat  entweder  so,  daß  das  Herz  end- 
ständig mit  einem  Quecksilbermanometer  verbunden  wird,  ähnlich  wie  dies 
Cyon,  Kronecker,  Coats  und  Luciani  ausgeführt  haben.  Oder  so,  daß 
die  absolute  Kraft  bestimmt  wird.  Es  wird  hierbei  untersucht  (s.  Williams 
1880),  wie  hoch  das  Herz  die  Durchspülungsflüssigkeit  in  einem  senkrecht 
aufgestellten  Hohr  zu  treiben  vermag.  Nach  Dreser  (1888)  ist  die  absolute 


Fi*,  r»  a.  Fiff.  5  b. 

WlUiam»äcber  Apparat  Ventil. 


Kraft  diejenige  „Überlastung",  die  nicht  mehr  überwunden  wird,  und  zwar 
bei  der  „optimalen  Belastung",  d.  h.  derjenigen,  bei  der  das  PuUvolunion 
am  grüßten  ist.  Die  absolute  Kraft  wird  bestimmt  durch  Erhöhung  der 
Ausflußöffnung  des  mit  dem  Aortenventil  verbundenen  Gummischlauchs. 

Daß  mit  diesem  Verfahren  einerseits  das  Herz  stark  geschädigt  wird, 
andererseits  eine  eindeutige  Bestimmung  der  absoluten  Kraft  nicht  möglich 
ist,  ist  von  mir  (181)."))  gezeigt  worden  (s.  auch  Durdufi  1881),  Hürthle 
1892).  Die  Volumschwankungen  des  Herzens  werden  nach  dem  Williams- 
schen  Verfahren  dadurch  bestimmt,  daß  es  in  einen  mit  Kochsalzlösung  ge- 
füllten Behälter  wasserdicht  eingeschlossen  und  der  Inhalt  dieses  Behälters 
mit  einer  graduierten  Röhre  in  Verbindung  gesetzt  wird.  (Fig.  öe)  Dio  Vorrich- 
tung stellt  also  einen  Plethysmographen  oder  Onkograplien  dar.  Die  Volum- 
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Schwankungen  ließen  sich  einfach  registrieren  (Blasius,  Boehni,  Marev, 
Mosso,  Roy,  Frank,  s.  oben  S.  127).  Bei  der  Präparation  muß  die  Aorten- 
kanüle so  eingebunden  werden,  daß  sie  durch  die  Spiralklappe  der  Aorta 
hindurchgeführt  wird.  Geschieht  dies  nicht,  so  wird  ein  angesetztes  Queck- 
silbermanometer,  ganz  abgesehen  von  seinen  sonstigen  Fehlern,  die  Druck- 
schwankungen nicht  anzeigen,  sondern  nur  unter  allmählicher  Verkleinerung 
der  Hubhühle  das  Maximum  des  Drucks.  Der  Apparat  funktioniert  nur 
richtig,  wenn  die  beiden  künstlichen  Ventile  allein  wirken.  Von  mir  ist 
ferner  darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  daß  die  Dynamik  des  Herz- 


Vifc.  5  c. 


ITerzbehülter  und  Aortenkanüle  nach  Williams. 

muskels,  mit  diesem  Apparat  nur  dann  richtig  untersucht  werden  kann, 
wenn  das  natürliche  Ventil  zwischen  Vorhof  und  Ventrikel  richtig  funktio- 
niert. Im  anderen  Fall  fließt  die  Speiseflüssigkeit  aus  dieser  Öffnung  heraus 
and  die  vollen  Leistungen  des  Herzens  können  nicht  festgestellt  werden. 
Daß  diese  Klappe  fast  stets  insuffizient  wird,  ist  in  dorselben  Abhandlung 
eingehend  nachgewiesen  worden.  Um  dieses  Leckwerden  des  Herzens  zu 
verhindern,  habe  ich  eine  weitere  Ligatur  um  die  atrio  -  ventrikuläre 
(irenze  gelegt  Sie  muß  aber  natürlich  so  gebildet  werden,  daß  die  Erre- 
j^ungsleitung  nicht  wie  bei  der  zweiten  Stanniusschen  Ligatur  unter- 
brochen wird.  Dies  kann  dadurch  erzielt  werden,  daß  man  nicht  einen 
•lünnen  Faden  für  die  Ligatur  verwendet,  sondern  einen  breiten  Verband 
anlegt.  In  der  letzten  Zeit  verwende  ich  dazu  einen  dicken  Wollfadon,  der 
mehrmals  um  diese  Stelle  herumgeschlungcn  ist. 
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Umänderung  des  Williamsschen  Verfahrens.  Die  verschiedenen 
Erwägungen  in  den  vorausgehenden  Abschnitten  führten  mich  zu  folgender 
Veränderung  des  Williamsschen  Verfahrens.  Die  Hauptanordnung  ist 
dieselbe  wie  bei  dieser  Methode,  (s.  Fig.  6.)  Es  folgen  aufeinander: 
Reservoir,  Verbindungsröhro,  venöses  Ventil,  Doppelwegkanüle,  Aorten- 
kanüle, Doppelwegkanüle,  arterielles  Ventil,  Ausflußrohr,  das  in  das 
Reservoir  zurückfahrt.    Die  wesentlichen  Teile  des  Apparates  sind  aus 

Metall  gebildet.    Man  wird  bei  diesem 
Material    bleiben,    bis    eine  etwaige 
Schädlichkeit    erwiesen    worden  ist. 
Unter  Umständen  könnte  man  zu  Platin 
greifen,  wie   dies  von  Cyon  (1866) 
schon  für  einen  Teil  seines  Apparates 
ausgeführt  worden  ist    Auch  könnten 
dio  Teile    vergoldet    oder  platiniert 
werden.    Kann  der  Apparat  aus  Me- 
tall ausgeführt  werden,  so  kann  er  prä- 
ziser, kompendiöser  und  handlicher  ge- 
staltet werden,  als  wenn  er  aus  Glas 
gefertigt  werden  muß.  Die  Doppelweg- 
kanüle  ist  der  Träger  der  Ventile  und 
der  Aortenkanüle.    Die  Doppelwegka- 
nüle besitzt  eine  Verschraubung,  mit 
der  sie  in  eine  Hartgummiplatte  ein- 
gesetzt werden  kann.   Diese  Platte  ist 
an  einer  Stativstange  befestigt,  die  den 
ganzen  Apparat  trägt    An  die  Hart- 
gummiplatte kann  von  unten  ein  Glas- 
gefaß  wasserdicht  angeschraubt  werden. 
Das  Glasgefäß  besitzt  unten  eine  Röhre 
mit    Hahn,    durch    die    es  gefüllt 
werden  kann.   Ebenso  ist  in  die  Hart- 
gummiplatte  eine  Röhre  eingefügt,  die 
das  Innere  des  Glasgefäßes  mit  einem 
volumregistrierenden  Apparat,  am  besten  einer  Marey sehen  Kapsel,  verbindet. 
Die  in  dem  Innern  des  Herzens  sich  abspielenden  Druckschwankungen,  die 
Ventrikeldruckschwankungen,  werden  durch  ein  elastisches  (Gummi-  oder 
Fodor-)  Manometer  aufgesehrieben.  Es  können  sowohl  dio  Volum-  und  Druck- 
schwankungen registriert  werden,  die  bei  der  Durchströmung  des  Herzens  in 
dem  künstliehen  Kreislauf,  als  auch  diejenigen,  die  unter  den  besonderen  Be- 
dingungen der  isometrischen  und  isotonischen  Zuckungen  stattfinden.  AVenn 
das  Herz  isometrisch  tätig  sein  soll,  wird  es  zunächst  gogen  die  venöse  Seite 
durch  einen  Hahn  abgeschlossen.  Nachdem  es  seinen  Inhalt  fast  vollständig  ent- 
leort  hat,  wird  es  auch  gegen  die  arterielle  Seite  durch  einen  Hahn  abgeschlossen 
und  arbeitet  nunmehr  isometrisch  unter  den  von  mir  oben  (S.  127)  statuierten 
Voraussetzungen.    Dann  wird  die  Füllung  des  Herzens  durch  Öffnung  des 
venösen  Hahns  etwas  vergrößert,  so  lange  bis  das  Maximum  der  isometri- 
schen Zuckungen  nicht  mehr  wächst.    Dieses  —  absolute  —  Maximum  ist 
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von  mir  als  absolute  Kraft  bezeichnet  worden.  Sie  ist  ein  bestimmt  defi- 
nierter Begriff.  Die  isotonische  Zuckung  wird  dadurch  erzeugt,  daß  man 
das  venöse  Ende  des  Herzens  verschließt  (durch  den  venösen  Hahn)  und 
nnn  das  T-Rohr  an  der  arteriellen  Seite  mit  einem  in  verschiedener  Höhe 
verstellbaren  Reservoir  verbindet.  Jede  beliebige  Zuckungsform  kann  so 
mechanisch  analysiert  werden.  Man  wird  bei  der  Konstruktion  dieses  Appa- 
rates die  Prinzipien  der  mechanischen  Analyse  der  Registriersysteme,  insbe- 
sondere der  FlüssigkeitssyBteme,  anzuwenden  haben,  also  alle  Röhren,  in 
denen  sich  die  Flüssigkeit  bewegt,  möglichst  weit  gestalten.  Die  Hand- 
habung des  Apparates  ist  ebenso  einfach  wie  die  des  Williamsschen. 
Sollte  sich  das  Bedürfnis  herausstellen,  eine  andere  Form  der  Tätigkeit  des 
Herzens  zu  untersuchen,  also  etwa  Druck-  und  Volumveränderung  so  zu 
gestalten,  wie  es  bei  den  Arbeiten  an  dem  Quecksilbermanometer  nach 
Kronecker  u.  a.  der  Fall  ist,  so  läßt  sich  dies  bei  dem  Apparat  leicht  aus- 
fuhren, indem  man  ein  Quecksilbermanometer  anschließt.  Man  wird  aber 
die  Druckschwankung  in  dem  Herzen  nicht  durch  das  Quecksilbermano- 
nieter  selbst  registrieren,  sondern  durch  das  elastische  Manometer  des  Appa- 
rates, denn  das  Quecksilbermanometer  ist  technisch  unzuverlässig  und  gibt 
die  Druckschwankungen  vor  allem  wegon  seiner  Trägheit  nicht  richtig 
wieder.  Auch  Unterstützungszuckungen  usw.  können  erhalten  werden.  Der 
von  mir  beschriebene  Apparat  dient  prinzipiell  auch  zur  direkten  Aufzeich- 
nung der  Arbeitsleistung  nach  dem  Indikatorprinzip  (s.  Tl.  I  Kap.  21).  Unter- 
sucht man  nur  für  kurze  Zeit,  so  kann  man  die  Herzabteilungen  einfach 
endständig  mit  einom  Hg-Mauometer  verbinden,  wie  dies  Bowditch  (1871) 
für  die  Herzspitze  und  Engelmann  (1882)  für  den  Aortenbulbus  ausgeführt 
haben. 

c)  Das  ganze  Herz. 

Das  ganze  Herz  —  Ventrikel,  Vorhof  und  Sinus  —  ist  das  von  der 
Ludwigschen  Schule  fast  ausschließlich  benutzte  Objekt  gewesen.  Cyon 

1806)  und  Coats  (1869,  s.  unten)  haben  eine  zweckmäßige  Anordnung  des 
Apparates  angegeben.    Später  sind  dann  von  Blasius  (1871)  und  Böhm 

1872),  ferner  von  Marey  (1875)  Modifikationen  dieses  Verfahrens  ausge- 
bildet worden.  Die  Methoden  zur  Registrierung  der  mechanischen  Zustands- 
änderungen  des  Herzens  waren  bei  den  verschiedenen  Forschern  verschieden. 
Ich  habe  die  Uberzeugung,  daß  auch  hier  die  elastischen  Manometer  bei 
weitem  den  Vorzug  (Hürthlo  1892,  Frank  1895)  verdienen.  Von  keinem  dieser 
älteren  Untersucher  waren  die  Bewegungen  des  Vorhofs  registriert  worden, 
hauptsächlich  wohl,  weil  dio  Registrierung  mit  Quecksilbermanomotern  oder 
ähnlichen  unempfindlichen  Instrumenten  nicht  möglich  ist.  Passend  gestaltete 
elastische  Manometer  gestatten  leicht,  die  Bewegung  des  Vorhofs  aufzu- 
zeichnen (Frank  1895).  Ebenso  sind  die  Schwankungen  des  Drucks  in  dem 
Ventrikel  erst  von  mir  aufgezeichnet  worden.  Da,  wie  ich  glaube,  die  älteren 
Methoden  durch  diese  neuen  überholt  sind,  werde  ich  sie  nicht  vollständig 
beschreiben,  sondern  nur  das  berücksichtigen,  was  bei  ihnen  zweckmäßig  ist. 

Der  in  Fig.  7  abgebildete  Teil  des  von  mir  benutzten  Apparates  dient 
zur  Befestigung  des  Präparates.  Da  es  wohl  keinen  Vorteil  hat,  die  Volum- 
schwankungen des  ganzen  Herzens,  des  Ventrikels  und  des  Vorhofs,  plethys- 
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mographisch  zu  registrieren,  weil  die  Analyse  der  komplizierten  Kurven  sehr 
schwierig  ist,  so  wird  man  die  Vorrichtung  zur  Befestigung  des  Herzens  so 
gestalten,  daß  es  in  ein  offenes  Bassin  eintaucht.    Außerdem  müssen  die 


Fip.  7. 

Herzapparat  de«  Verfassers.   Halter  für  die  Kanülen. 


Kanülen,  die  in  das  Herz  eingebunden  sind,  wegen  der  verschiedenen  Größe 
der  Präparate  in  veränderliche  Entfernung  gebracht  werden  können.  Ich  be- 
festige deshalb  das  Präparat  an  einem  Metallring,  durch  den  in  Winkclabstän- 


Ffe.  8. 
Schema  der  Anordnung. 


•  • 

den  von  120  Grad  drei  Offnungen  gebohrt  sind.  Durch  die  Öffnungen  können 
in  ihrer  Richtung  vorschiebbar  Stäbchen  hindurchgesteckt  werden,  die  mit 
Schrauben  in  passender  Stellung  fixiert  werden.  Die  drei  Offnungen  mit 
den  Schrauben  stellen  also  kleine  Muffen  dar.  An  zwei  der  Stäbchen  sind 
die  Kanülen  für  die  venösen  und  arteriellen  Ostien  des  Herzens  befestigt 
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Das  dritte  Stäbchen  dient  zur  Aufnahme  einer  Reizelektrode.  Als  Aorten- 
kanülen verwende  ich  den  Williamsscheu  ähnliche.  Sie  sind  auf  einen 
Konus  aufgesteckt,  der  am  Ende  des  Metallrohrs  angeschliffen  ist,  das  mit 
«lern  arteriellen  Ventil  in  Verbindung  steht.  Die  Aortenkanüle  muß  zur  Ven- 
trikeldruckmessung durch  die  Spiralklappe  hindurchgeftlhrt  werden.  (Hürthle 
1S92  hat  die  Spiralklappe  erhalten.)  Die  Befestigung  der  Aorta  auf  der 
Kanüle  gibt  dem  Präparat  den  hauptsächlichsten  Halt.  Die  venösen  Kanülen 
müssen  in  der  verschiedensten  Stärke  vorrätig  gehalten  werden.  Sie  sind 
an  dem  zweiten  Stäbchen  befestigt  und  rechtwinklig  gebogen.  Ihre  Mündung 
führt  durch  die  große  untere  Hohlvene  in  den  Sinus.  Die  Arterienkanüle, 
die  Ventile  und  die  Köhren  sind  ähnlich  gebildot  wie  bei  dem  oben  beschrie- 
benen Apparat,  (s.  Fig.  G.)  Das  Schema  zeigt  d.  Fig.  8.  Dio  Möglichheit, 
die  bei  diesem  Apparat  gegeben  ist,  die  Entfernung  der  venösen  und  arte- 
riellen Kanüle,  ebenso  die  Höhe  der  venösen  Kanüle  dor  Größe  des  Präpa- 
rats anzupassen,  ferner  die  arterielle  Kanüle  leicht  um  den  Konus  zu  drehen, 
gewährleistet,  daß  Verdrehungen  des  Präparats  vermieden  werden.  Mit  der 
Elektrode  können  leicht  Reizungen  des  Herzmuskels  selber  oder  der  Herz- 
nenren  vorgenommen  werden.  An  den  Ring  kann  von  unten  durch  Bajonett- 
verschluß das  Spülbassin  angehängt  worden.  Die  Anordnung  ist  kompendiös 
und  dürfte  für  viele  Untersuchungen  zweckmäßig  sein.  Alle  möglichen  Zu- 
st&ndsänderungen  können  mit  ihr  untersucht  werden.  Von  O ehrwall 
1697)  und  Santesson  (1897)  sind  ganz  ähnliche  Apparate  benutzt  worden. 

Ob  zwischen  dem  venösen  Ostium  des  Vorhofs,  in  dem  die  Venen- 
kanttle  eingebunden  ist,  und  dem  mit  ihr  verbundeneu  Flüssigkeitsreservoir 
ein  Ventil  eingeschaltet  werden  soll,  oder  ob  es  frei  mit  dem  Reservoir  kom- 
munizieren soll,  läßt  sich  noch  nicht  sicher  sagen.  Eine  Klappe  zwischen  den 
großen  Venen  und  dem  Sinus  existiert  in  vivo  ja  nicht.  Aber  die  Kontrak- 
tion der  Enden  der  Venen  wirkt  wie  ein  Klappenschluß,  dessen  Effekt  in 
quantitativer  Beziehung  allerdings  noch  nicht  untersucht  worden  ist.  Von 
mir  (1895)  sind  beide  Methoden  benutzt  worden,  ohne  daß  ich  zu  einem  ab- 
schließenden Urteil  kommen  konnte.  Bei  einer  weiteren  Verwendung  dieser 
Methode  wäre  diesem  Punkt  jedenfalls  eine  besondere  Beachtung  zu 
schenken,  da  die  mechanischen  Verhältnisse  der  Einströmung  der  Flüssig- 
keit in  das  Herz  von  der  größten  Wichtigkeit  für  die  Leistungen  dos  Her- 
zens sind  (s.  Frank  1895).  Immer  ist  zu  bedenken,  daß  die  natürlichen  Atrio-ven- 
trikular- Klappen  meistenteils  durch  die  Präparation  insuffizient  werden  (s.  Bla- 
sius 1871  und  Frank  1895).  Man  wird,  wenn  dio  mechanischen  Verhältnisse 
streng  untersucht  werden  sollen,  auf  diese  Insuffizienz  zu  achten  haben  und 
uur  solche  Herzen  aussuchen,  die  sie  nicht  aufweisen.  Wie  die  Insuffizienz 
nachgewiesen  werden  kann,  ist  von  mir  (1895)  gezeigt  worden.  Die  Volum- 
veränderungen des  Herzens  bezw.  die  Strömungsgeschwindigkeiten  können 
mit  den  oben  S.  127  geschilderten  Methoden  festgestellt  werden.  Sie  sind 
wohl  der  umständlichen  und  verwickelten  Methode  vorzuziehon,  mit  der 
Jacobj  (1900)  die  Volumschwankungon  aufgeschrieben  hat. 

Die  Aortenkanüle  steht,  wie  vorhin  erwähnt  worden  ist,  mit  einem  Ventil 
in  Verbindung,  das  die  arterielle  Klappe  —  Spiralklappe  —  ersetzt.  Wenn 
man  die  Tätigkeit  des  Herzens  derjenigen  analog  gestalten  will,  die  es  in 
dem  natürlichen  Kreislauf  ausführt,  so  kann  man  hinter  diesem  Ventil  das 
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Röhrensystem  elastisch  macheu,  am  besten  wohl  durch  seitliche  Anfügung 
von  kleinen  mit  Luft  gefüllten  Kugeln,  die  als  Windkessel  funktionieren, 
wenn  in  die  Ausmündung  des  Kohrs  ein  Ströinungswiderstand  durch  Ver- 
engerung des  Rohrs  (Hahn  oder  Quetschklemme)  eingeschaltet  wird.  Ob 
dadurch  für  die  Erhaltung  der  Leistungen  des  Herzens  etwas  genützt  wird, 
steht  bis  jetzt  noch  nicht  fest.  Nach  der  allgemeinen  Meinung  der  Beob- 
achter, die  sich  besonders  auf  Versuche  am  ausgeschnittenen  Warmblüter- 
herz stützt,  könnte  dies  vielleicht  zutreffen.  Auf  jeden  Fall  kann  man 
diese  Vorrichtung  als  Modell  zur  Untersuchung  der  Bildung  des  arteriellen 
Pulses  benutzen.  Daß  der  venöse  Druck  zur  Erhaltung  der  Leistungen  des 
Herzens  niedrig  gehalten  werden  muß,  ist  von  mir  (1895)  und  besonders 
von  Jacob j  (1900)  gezeigt  worden. 

d)  Modifikationen  der  Zirkulationsapparate  für  besondere  Zwecke. 

Von  Coats  (1869)  ist  eine  Anordnung  zur  Befestigung  des  Präparats 
gewählt  worden  (s.  Fig.  9),  die  hauptsächlich  den  Zweck  hat,  das  Präparat, 
besonders  seine  Nerven,  der  anatomischen  Untersuchung  und  der  Reizung 
leicht  zugänglich  zu  machen.  Dies  geschieht  dadurch,  daß  der  Magen  über 
ein  weites  Glasrohr  gezogen  und  dadurch  ein  Teil  der  Brustregion  des  Frosches 
in  die  Fläche  so  ausgedelmt  wird,  daß  sie  zur  Beobachtung  bequem  zugiing- 
lieh  ist.   Coats  beschreibt  die  Präparation  8.300  folgendermaßen: 

„Die  Vorbereitungen,  welche 
am  Frosch  zur  Anstellung  der  Ver- 
suche notwendig,  sind  kurz  fol- 
gende: Mit  einem  Stift  wird  Hirn 
und  Rückenmark  durchbohrt,  das 
Tier  unterhalb  der  Leber  durch- 
schnitten, von  der  oberen  Hälfte 
wird  sorgfältig  das  Brustbein  samt 
den  oberen  Extremitäten  entfernt, 
dieses  jedoch  mit  der  Vorsicht,  auf 
einer  Seite  einen  großen  Haut- 
lappen zu  erhalten,  welcher  als 
Decke  für  die  Nerven  und  das 
Herz  benutzt  werden  kann:  das 
bloßgelegte  Herz  befreit  man  vom 
Herzbeutel ,  durchschneidet  die 
kleine  Brücke  der  Serosa,  welche 
durch  die  Höhle  des  letzteren  hin- 
durchgeht, nachdem  dieselbe  vor- 
erst mit  einem  feinen  Faden  um- 
schnürt wurde  

„Nach  Eröffnung  dos  Herz- 
beutels wird  ein  Zweig  der  Aorten- 
gabel unterbunden  und  in  den 
zweiten  eine  Glaskanüle  durch  den 
Bulbus  aortao  hindurch  bis  zum 
Ventrikel  hingeschoben  und  einge- 


igte. 9- 
Hencpräparat  nach  Coats. 
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banden:  nun  trennt  man  bis  auf  den  Stamm  der  unteren  Hohlvene  die 
Hängebänder  der  Leber  ab,  legt  einen  Faden  um  das  Gefäß,  eröffnet  dieses 
letztere,  führt  eine  möglichst  starke  Glaskanüle  bis  in  den  Vorhof  ein  und 
bindet  dieselbe  fest.  Hierauf  wird  Leber  und  Lunge  entfernt,  der  Magen 
etwa  in  seiner  Mitte  durchschnitten  und  alsdann  eine  starke,  an  beiden 
Enden  zugeschmolzene  Glasröhre  durch  den  31  und  ein-  und  zum  offenen 
Magen  wieder  ausgeführt;  es  ist  zweckmäßig,  diese  Röhre  von  einem  so 
großen  Durchmesser  zu  nehmen,  als  es  nur  immer  die  Dimensionen  der  tie- 
rischen Teile  erlauben,  weil  hierdurch  der  Vagus  auf  seinem  Verlauf  von 
der  Wirbelsäule  bis  zum  Herzen  möglichst  entfaltet  und  das  Herz  vom  Ur- 
sprung des  Nerven  möglichst  entfernt  wird. 

Deshalb  ist  es  auch  zweckmäßig,  die  Unterbindung  der  Jugularvenen 
zu  unterlassen,  die  ohnedies  mit  Klappen  versehen  sind,  welche  den  Austritt 
von  Flüssigkeit  aus  den  Vorhöfen  verhindern.* 

Das  Coatsche  Präparat  ist  auch  von  Boehm  (1872),  mir  (1897),  Essle- 
mont  (1901),  Asher  (1905)  angewendet  worden. 

Locke  (1904)  konstruiert  einen  Durchströmungshahn,  der  ein  rasches 
Wechseln  der  Durchströmungsflüssigkeiten,  mit  denen  ein  Organ,  z.  B.  das 
Herz,  durchströmt  wird,  gestattet.  Eine  tote  Strombahn  i.st  dabei  mög- 
lichst vermieden. 

Um  das  Herz,  während  es  im  Kreislauf  tätig  ist,  auf  beliebige  Tem- 
peraturgrade bringen  zu  können,  hat  Cyon  (186f>)  eine  Einrichtung  ge- 
troffen, die  nach  der  Abbildung  (Fig.  10)  leicht  verständlich  ist  Sie  besteht 
aus  dem  Kreislaufröhrcnsystem,  in  das  das  ganze  Herz  zwischen  den  Platin- 
rühren o  und  p  mittels  Kanülen  eingefügt  ist.  Durch  passende  Stellung  des  T- 
Hahns  t  kann  das  Quecksilbermanometer  mit  dem  Herzen  endständig  verbunden 
werden.  In  das  Kreislaufröhrensystem  mündet  die  schiefgestellte  Röhre  8,  r,  q 
ein,  durch  die  ein  Thermometer  bis  in  das  Lumon  des  Kreislaufs  vor- 
geschoben werden  kann.  Das  Ganze  ist  in  einem  Zylinder  eingeschlossen, 
«lessen  unterer  Teil  doppelte  Wände  besitzt.  Durch  Glasfenster  kann  das 
in  diesem  Teil  aufgehängte  Herz  beobachtet  werden.  Ein  Strom  von  be- 
liebig temperiertem  Wasser  kann  von  der  oberen  Mündung  des  Zylinders  L,  K 
durch  die  U-formige  Vorbindungsröhre  zu  dem  Raum  zwischen  den  Wan- 
dungen des  unteren  Zylinders  und  von  da  durch  die  Röhre  E  hindurch- 
^fuhrt  werden.  Ich  gebe  die  Beschreibung  des  Apparatos  hier  deshalb, 
weil  er  als  Modell  für  ähnliche  Vorrichtungen  dienen  kann. 

Zu  vielen  Versuchen  hat  Cyon,  ebenso  wie  Ide  (1892),  eine  einfachere 
Vorrichtung  benutzt,  die  er  folgendermaßen  beschreibt: 

.Statt  des  bis  dahin  beschriebenen  komplizierten  Erwärmungsapparates 
kann  man  auch  einen  viel  einfacheren  anwenden.  Sehr  häufig  habe  ich  die 
Vena  cava  zugebunden,  und  nur  in  die  Aorta  ein  gerades  Rührchen  von 
mehreren  Zentimetern  Länge  eingesetzt  und  dieses  vermittels  eines  Knies 
an  das  Manometer  gebracht  Um  das  Herz  hing  ich  alsdann  ein  zylindri- 
sches unten  geschlossenes  Metallzylinderchon,  welches  gorade  weit  genug 
*ar,  um  das  Herz  nirgends  zu  berühren.  Die  obere  Öffnung  bedeckte  ich 
»nit  einem  Stück  Pappe,  das  zum  Behuf  des  Röhrendurchgangs  mit  einem 
Ausschnitt  versehen  war.  Dadurch,  daß  ich  den  Metallzylinder  in  Eis  oder 
iu  Wasser  verschiedener  Temperatur  eintauchte,  war  ich  imstande,  auch 
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das  Herz  beliebig  zu  erwärmen.  Zu  sehr  raschen  Teinperaturänderungen 
eignet  »ich  diese  Einrichtung  allerdings  weniger." 


Fiff.  10. 

Hon  in  Thnroiostatan  uiDge^hlosstii  nach  Cyoo. 


Sehr  zweckmäßig  dürfte  es  sein,  den  ganzen  Apparat  in  ein  ent- 
sprechend temperiertes  Wasserbad  mit  gläsernen  Wänden  zu  setzen,  wie 
dies  Flatow  (1802)  mit  dein  William  suchen  Apparat  ausgeführt  hat 
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Engelmann  (1882)  hat  den  mit  einem  Hg-Manometer  verbundenen 
Bulbus  aortae  durch  eine  von  einem  elektrischen  Strom  durchflössen  Kupfer- 
jpirale  erwärmt. 

(Im  übrigen  sieho  das  Kapitel  59:  Einwirkung  verschiedener  Tempera- 
turen auf  das  Herz.) 

Howell  and  Warfield  (1881)  bedienen  sich  unter  der  Leitung  von 


Ffe.  11. 

KtBttlkher  Kreislauf  für  das  Scblldkrötenhens  mit  Druckmesser  P  (Sphygmoskop)  und  Volumeumesser 
V  bczw.  D  nach  Marey  (Methode  Qraphique  1885  s.  638). 

Martin  einer  ähnlichen  Methode,  wie  sie  Martin  für  das  ausgeschnittene 
Warmblüterherz  angewandt  hat.    (S.  das  nächste  Kapitel.) 

Die  Apparate,  dio  Camus  (1901,  1904  und  190."))  für  das  Studium  der 
Mechanik  des  Schildkrötenherzens  angegeben  hat,  sind  hauptsächlich  da- 
durch bemerkenswert,  daß  sie  vollständig  geschlossen  sind  und  mit  einer 
stimmten  in  dem  Apparat  befindlichen  Sauerstoffmengo  arbeiten.  In  der 
'"trten  Mitteilung  hat  Camus  einen  Doppelapparat  angegeben,  der  für  ver- 
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gleichende  Beobachtungen  von  stofflichen  Wirkungen  auf  das  isolierte 
Schildkrötenherz  dienen  soll. 

Asher  (1905)  verwendet  das  Coatssche  Herzpräparat  und  läßt  es  mit 
verdünntem  Blut  von  dem  Sinus  aus  durchströmen.  Die  Herzbewegungen 
werden  mit  der  Suspensionsmethode  aufgeschrieben. 

Für  das  isolierte  Schildkrötenherz  konstruierte  Lambert  (100;"))  einen 
einfachen  Zirkulationsapparat.  Ein  Apparat  von  Marey  ist  auf  der  vorher- 
gehenden Seite  abgebildet. 

Die  Neuerung,  die  Hoffmann  (1903)  an  dem  Froschherzapparat  an- 
bringt, ist  ein  in  das  arterielle  System  eingesetzter  Teil,  den  er  als  Druck- 
regulierungsapparat bezeichnet.  Tatsächlich  ist  er  ein  Ventil,  das  im 
wesentlichen  so  wirkt  wie  ein  Williamssches,  nur  komplizierter  gestaltet 
ist,  einen  wesentlich  größeren  Widerstand  besitzt,  und  dessen  mechanische 
Verhältnisse  sich  nur  sehr  schwer  übersehen  lassen. 
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(1903  und  1907). 
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Kapitel  24. 

Das  isolierte  Warmblüterherz. 

A.  Oesohiohtliohes. 

Die  Versuche,  das  isolierte  Warmblüterherz  längere  Zeit  am  Schlagen 
zu  erhalton,  und  so  für  die  Beobachtung  soiner  Tätigkeit  und  ihrer 
Veränderung  einfache  Verhältnisse  zu  gewinnen,  reichen  ziemlich  woit 
zurück.  Schon  Ludwig  und  seine  Schüler  (s.  u.  a.  Ludwig  und  Schmidt 
18(18)  haben  eine  teilweise  Isolierung  des  Warmblüterhorzens  aus 
dem  übrigen  Körperkreislauf  erzielt  Abzusehen  ist  hier  von  den  Ver- 
suchen, in  denen  nur  ganz  kurz  dauernde  Beobachtungen  rasch  nach  dem 
Ausschneiden  des  Herzens  gemacht  worden  sind  (z.  B.  Landois  1876  refer. 
Gscheidlen  S.  54T»). 

Derartige  vereinfachte  Kreislaufsysteme,  in  denen  als  das  Hauptorgan 
das  Herz,  aber  noch  einzelne  andere,  hauptsächlich  die  Lunge,  mit  ein- 
geschlossen sind,  sind  außer  von  Martin  (1881),  Stolnikow,  Pawlow 
später  noch  von  Bock  und  Hering  gebildet  worden.  Die  ersten  erfolg- 
reichen Bestrebungen,  das  Warmblüterherz  vollständig  zu  isolieren,  und 
durch  Speisung  mit  einer  geeigneten  Nährflüssigkeit  und  unter  Berück- 
sichtung der  übrigen  für  den  Herzschlag  notwendigen  Bedingungen  längere 
Zoit  im  Schlagen  zu  erhalten,  rühren  von  Newell  Martin  her.  Sie  be- 
ginnen im  .lahro  188.1.  Martin  hat  dann  nach  verschiedenen  Änderungen, 
die  er  an  seinem  Apparat  angebracht  hat.  das  Verfahren  soweit  verbessert, 
daß  es  schon  im  Jahre  18IK)    Martin  und  Applegarth)  dem  später  durch 
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Langendorff  ausgebildeten,  jetzt  vorwiegend  zur  Anwendung  gelangten 
Verfahren  glich.  Die  erste  Mitteilung  von  Langendorff  stammt  aus  dem 
Jahre  1895,  eine  weitere  Beschreibung  erfolgte  im  Jabro  1897. 

Zur  Vervollständigung  dieser  geschichtlichen  Daten  diene  nocli  folgen- 
des: Nach  einer  Bemerkung  von  Gottlieb  und  Magnus  (1901,  S.  33)  hat 
Krane  eis  -Fr  anck  schon  in  den  achtziger  Jahren  des  letzten  Jahrhundorts 
«las  Warmblüterherz  von  den  wechselnden  Widerständen  des  großen  Kreis- 
laufs mit  einer  ähnlichen  Methode  unabhängig  zu  machen  versucht,  wie 
•lies  später  Bock  gelang.  (S.  Kran  cois-  Fr  anck  1.S93.)  Im  Jahre  1891 
hatte  Arnaud  für  das  Kaninchen,  1892  Hedon  et  Gilis  für  den  Menschen 
nnd  den  Hund  gezeigt,  daß  das  bereits  stillstehende  Herz  durch  Einspritzung 
von  Blut  in  die  Kranzarterien  wieder  belebt  werden  kann. 

Daß  das  ausgeschnittene  Herz  von  Neugeborenen  und  von  winter- 
>chlafenden  Tieren  eine  besondere  Lebenszähigkeit  besitzt,  und  durch  ein- 
lache Maßnahmen  am  Schlagen  erhalten  werden  kann,  ist  von  Heinri- 
cius  (lX'.Mj)  gezeigt  worden.  Es  bleibt,  selbst  wenn  der  Koronarkreislauf 
nicht  erhalten  ist,  längere  Zeit  am  Leben. 

B.  Vereinfachter  Kreislauf. 

a)  Methode  von  Martin. 

Benutzt  in  den  Arbeiten  von  Martin  (1881,  1882,  1883),  Martin  und 
Donaldson  (1887),  Martin  und  Steffens  (1883),  Donaldson  und  Howell 
1^4  ,  Bryer  (188t)). 

Aus  Donaldsons  (1887)  Beschreibung  der  endgültig  von  Martin  an- 
genommenen Methode  hebe  ich  folgendes  hervor: 

Als  Versuchstiere  dienten  kleine  Hunde.  Sie  waren  vorher  durch  Mor- 
phium tief  narkotisiert,  tracheotomiert  und  dann  kurarisiert.  Die  Vagus- 
und  Sympathicusstünimo  wurden  beiderseits  durchtrennt,  eine  Kanüle  in  die 
rechte  C  'arotis  gelegt,  die  linke  unterbunden.  Das  erste  Paar  Rippenknorpel 
und  das  mit  ihnen  verbundene  Sternum  wurde  zugleich  mit  dem  Episternum 
•  ntfernt.  Dann  wurden  dieArteriae  mammariae  intemae  unterbunden.  Weiter 
■las  Brustbein  und  dio  Ripponknorpel  bis  zum  Zwerchfell  hinab  weg- 
geschnitten. Das  meiste  der  rechten  Thoraxseite  wurde  entfernt  nach 
l"nt«'rbindung  oder  Abklemmung  der  Interkostal-Arterien.  Die  rechte  Ar- 
ieria subclavia  wurde  unterbunden,  ebenso  dio  rechte  Vena  azygos. 
Mehrere  Fäden  wurden  lose  um  die  <  'ava  superior  und  Cava  inferior  gelegt. 
Dann  wird  die  linke  Arteria  subclavia  unterbunden.  In  dio  Aorta  thoracica 
«in!  eine  Kanüle,  die  mit  einem  Gummischlauch  verbunden  ist,  eingeführt 
und  bis  zu  dem  linken  Endo  des  Aortenbogens  geschoben  und  dort  fest- 
gebunden. Die  Ligatur  um  die  Vena  cava  inferior  wird  nun  angelegt  und 
•ine  mit  defibriniertem  Blut  gefüllte  Kanüle  so  schnell  als  möglich  in  die 
1  ava  superior  eingeschoben.  Schließlich  fließt  das  Blut  aus  der  Kanüle  der 
Aorta  thoracica  in  einen  Trichter,  der  mit  einer  Mariotteschen  Flasche  in 
V  erbindung  steht.  Aus  dieser  Flasche  fließt  es  unmittelbar  in  die  Kanüle 
«W  Vena  cava  superior.  Unter  Umständen  werdon  auch  zwei  Flaschen 
tanutzt,  um  unabhängig  voneinander  den  venösen  Druck,  den  arteriellen 
I>ruck  und  die  Temperatur  des  Herzens  oder  des  Blutes  zu  ändern.  Das 

Ti«erstedt.  Handb.  d.  pbys.  Methodik  II,  4.  10 
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ganze  wird  in  einen  teilweise  von  Glaswänden  umschlossenen  Wärmekaüten 
von  125  cm  Länge,  G.">  cm  Breite,  G5— 130  cm  Höhe  gebracht.  Ein  mit  iler 
Carotis  dextra  verbundenes  Manometer  schreibt  Druck-  und  Pulskurven  auf. 
Die  Pulsfrequenz,  die  Stromintensität  und  die  Herzarbeit  können  als  Funk- 
tion beliebiger  Einwirkungen  studiert  werden. 

Ähnlich  war  das  Verfahren  von  Tschistowitsch  (1887,  siehe  unter  <l), 
vergl.  auch  Fredericq  (1886). 

Mc  Grath  und  Kennedy  (1897)  haben  die  letzte  Methode  Martins 
angewandt  und  einige  Vorrichtungen  zur  Registrierung  der  verschiedenen 


Fiff.  12. 
Kreislauf  nach  Stolnikow. 

Drücke  und  zur  Messung  der  Blutgcschwindigkeit  hierfür  konstruiert. 
(S.  Hedbom  18!>8,  S.  UVO.) 


b)  Methode  von  Stolnikow  (1S86;. 

Die  Methode  war  von  Ludwig  dazu  bestimmt,  die  von  dem  Herzen 
ausgeworfene  Blutmenge,  das  Sekundenvolum  oder  die  Stromstärke,  zu 
messen.  Das  Verfahren  ist  von  Ludwig  selbst  auf  einen  Hinweis  Ficks 
ausgedacht  und  war  vor  Stolnikow  von  Meade  Smith  im  Boston  medical 
Journal  beschrieben  worden.  Ahnlich  wie  bei  den  Verfahren  von  Martin, 
Tscbistowitsch,  Bock  und  Hering  wird  eine  direkte  Verbindung  zwischen 
dem  linken  Ventrikel  und  dem  rechten  Vorhof  hergestellt.    Das  Blut  fließt 
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;ms  dem  linken  Ventrikel  durch  die  Arteria  axillaris  dextra  aus  und  durch 
die  Vena  jugularis  dextra  zum  rechten  Herzen  zurück.  Das  Besondere 
des  Ludwig-Stolniko  w sehen  Verfahrens  besteht  darin,  daß  zwischen  die 
Arterie  und  die  Vene  eine  eigenartig  gestaltete  Stromuhr  eingeschaltet  ist. 
Die  Arterie  wird  durch  Kautschukverbindungen  abwechselnd  mit  zwei  Zylindern 
in  Verbindung  gesetzt,  die  auf  der  anderen  Seite  aucli  mit  der  Vene  ver- 
bunden werden  können.  Diese  vier  Kautschukschläuche  werden  durch  Stifte, 
rlie  auf  einer  Schiene  sitzen,  abwechselnd  so  zusammengedrückt  und  wieder 
geöffnet,  daß  wenn  die  Arterie  mit  dem  einen  Zylinder  in  Verbindung 
rteht,  der  Abfluß  dieses  Zylinders  nach  der  Vene  unterbrochen  ist,  während 
der  Abfluß  des  vorher  in  dem  anderen  Zylinder  angesammelten  Blutes 
innerhalb  dieser  Zeit  nach  der  Vene  stattfindet.  Bei  dem  Verschieben  der 
Schiene  in  die  andere  Stellung  werden  die  Verbindungen  gewechselt.  Auf 
der  Blutflüssigkeit,  die  in  den  Zylindern  auf-  und  absteigt,  ruht  ein 
Schwimmer.  Er  besteht  aus  einer  hohlen  gläsernon  Halbkugel,  von  deren 
Pol  sich  ein  steifer  Stahlstab  erhebt,  der  am  freien  Ende  eine  mit  Tinte 
gefüllte  Glasfeder  trägt.  Eine  der  Federn  schrieb  mit  roter,  die  andere  mit 
blauer  Tinte.  Das  Instrument  stellt  also  eine  registrierende  Stromuhr  dar. 
S.  I.  Kap.  19.)    Die  Kurven  bilden  Zickzacklinien. 

Zu  den  Versuchen  sind  nur  größere,  vor  den  Operationen  narkotisierte 
Hunde  verwendbar.  Die  Tiere  wurden  immer  durch  Kurare  oder  durch 
Durchschneidung  des  Hirnstamms  hinter  den  Vierhügeln  oder  des  Rücken- 
marks im  Bereiche  des  zweiten  Halswirbels  gelähmt.  Weiter  wurden  die 
Tiere  tracheotomiert  und  künstlich  respiriert.  Die  eine  der  Karotiden  wird 
mit  einer  lockeren  Fadenschlinge  versehen,  in  die  andere  wird  eine  Glas- 
kanüle eingebunden.  Das  gleiche  geschieht  mit  der  Arteria  cruralis.  Beider- 
seits werden  die  von  den  Axillaren  ausgehenden  Aste  mamraariae,  verte- 
brales,  colli  superficiales  und  profundao  unterbunden  und  die  Ax.  dextra 
zwischen  zwei  Ligaturen  mit  einer  weiten,  blutreinen  Glaskanüle  versehen. 
In  die  Carotiskaniile  wird  ein  Ficksches  Federmanometer  und  in  die 
Cruraliskanüle  ein  Quecksilbermanomoter  eingesetzt,  um  den  späteren  vollen 
Verschluß  der  Aorta  zu  kontrollieren.  Nach  der  Beendigung  der  Operation 
wird  in  die  Vena  jugularis  dextra  eine  Kanüle  eingesetzt  (von  Ludwig  be- 
sonders gestaltet,  was  aber  nicht  notwendig  erscheint)  und  die  Aorta  mit 
dem  PStopfbeutcl"  versehen.  Diu  Stopfröhre  ist  ein  Katheter,  an  dessen 
Ende  ein  aufblasbares  Kautschukröhrchen  angesetzt  ist  Sie  wird  von  der 
Arteria  axillaris  sinistra  zur  Aorta  descendens  vorgeschoben,  das  Kautschuk- 
bläschen wird  dann  im  geeigneten  Moment  aufgeblasen,  und  so  die  Aorta 
unmittelbar  unter  dem  Abgang  der  Axillaris  verschlossen. 

Vermutlich  kann  die  Verschließung  der  Aorta  descendens  auf  ein- 
fachere Weise  durch  Unterbindung  bewirkt  werden,  entweder  indem  man 
von  der  Halsüffhung  ausgeht  oder  eine  Rippo  reseziert. 

Wie  man  sieht,  werden  bei  dem  Ludwig-Stolniko w sehen  Verfahren 
die  Venen  nicht  unterbunden.  Daß  bei  diesem  Verfahren  sich  das 
Blut  nicht  etwa  in  abnormer  Weise  im  rechten  Herzen  ansammelt,  wird 
durch  eine  Überlegung  plausibel  gemacht.  (S.  10,  11.)  Daß  es  ferner  nicht 
in  den  Lungengefäßen  zurückgehalten  wird,  wird  durch  ein  besonderes 
Experiment  demonstriert.    (Am  besten  wohl  plethvsmographisch,  Frank.» 
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o:  Methode 
von  Pawlow  (1K*7). 

Bei  der  Untersu- 
chung von  Pawlow 
wurde  die  Metbode 
Stolnikows  in  we- 
sentlich verbesserter 
Form  benutzt  Die 
Umschaltung  der 
Strom  rieh tung  zu  den 
Eichgefäßen,  die  früher 
der  Hand  überlassen 
war,  wurde  automatisch 
vorgenommen.  Forner 
waren  die  Zvlinder- 
gefäße  nicht  oben 
offen,  sondern  ver- 
schlossen. Die  über 
den  Zylindern  befind- 
lichen Lufträume  waren 
durch  eine  Röhre 
miteinander  in  Verbin- 
dung, so  daß  ebenso 
viel  Blut  in  den  einen 
Zvlinder  aus  der  Ar- 
terie einströmte,  wie 
aus  dem  anderen  Zy- 
linder in  die  Vene 
abgeführt  wurde.  Die 
Einrichtung  des  Appa- 
rates wird  durch  die 
nebenstehende  Abbil- 
dung demonstriert,  die 
ohne  weiteres  verständ- 
lich ist.  Sie  zeigt  im 
besonderen,  daß  bei 
dem  Steigen  de> 
Schwimmers  ein  elek- 
trischer Kontakt  ge- 
schlossen wird,  wo- 
durch vermittels  eines 
Relais  der  Anker  eines 
kräftigen  Elektromag- 
neten den  automati- 
schen Verschluß  der 
Kautschukschläucheiler 

einen  und  das  Öffnen  der  Schläuche  der  anderen  Seite  bewirkt.  Die  Markierung 
der  FUllungszeiten  geschah  durch  Registrierung  der  Relaisbewegung  (8.  45^ 


Rv 


Fi-  13. 
Methode  vou  l'awlow. 


Digitized  by  Google 


Das  isolierte  Wannblttterherz. 


149 


Die  Operation  war  insofern  etwas  vereinfacht,  als  bei  offener  Brust- 
höhle die  Aorta  oberhalb  der  Arteria  subclavia  sinistra  durch  einen  Ligatur- 
stab verschlossen  werden  konnte.  Bei  geschlossener  Brusthöhle  wurde  das 
Verfahren  Stolnikows  angewendet. 

d  Methode  von  Tschistowitsch  (18*7).    (Schüler  von  Pawlow.) 

Die  Blutzirkulation  ging  in  dem  Präparat  zum  Schluß  auf  folgende 
Weise  vor  sieh:  rAus  dem  Reservoir  strömte  das  Blut  in  die  V.  jugularis  com- 
munis dextra,  Vena  anonyma  dextra,  Vena  cava  super.,  dio  rechte  Vor- 
kammer, den  Ventrikol,  Art.  pulmonalis  und  gelangte  durch  den  rechten 
Zweig  derselben  und  eine  Verbindungsröhre  direkt  in  die  linke  Vorkammer, 
•Im  linken  Ventrikel,  die  Aorta  und  durch  die  Art.  anonyma  und  Art.  sub- 
clavia dextra  in  das  Reservoir  zurUck;  alle  übrigen  Wege  der  Blutzirkula- 
tion waren  abgesperrt."  Um  dies  zu  erreichen,  wird  die  Art.  subclavia 
dextra  und  die  Vena  jugularis  communis  zunächst  abgeklemmt  und  durch 
Kanülen  und  Gummischläuche  mit  einem  Reservoir  von  ca.  2  1  verbunden. 
Iii  dem  Reservoir  befindet  sich  durch  physiologische  Kochsalzlösung  aufs 
doppelte  verdünntes  und  auf  311°  erwärmtes  Hundeblut.  Der  Druck  in 
Hein  venösen  Rohr  betrug  15 — 20  mm  (Quecksilber.  Das  mit  der  Arterie 
verbunden«'  Rohr  endeto  über  dem  Niveau  der  Flüssigkeit  in  dem 
Reservoir.  Nach  Eröffnung  des  Brustkastens  wurden  alle  übrigen  Zweige 
der  Vena  anonyma  dextra,  Vena  anonyma  sinistra,  Vena  azygos  unterbunden. 
Die  Arteria  carotis  dextra  wird  mit  dem  Manometer  eines  Kymographions 
in  Vorbindung  gosetzt,  die  Vena  cava  inferior  und  der  Arcus  aortae  zwischen 
der  Art.  anonyma  und  Art.  subclavia  sinistra  mit  Ligaturen  umschlungen. 
Darauf  wurden  in  das  Zentralende  der  Arteria  pulmonalis  dextra  und  in  das 
linke  Auriculum  gläserne  Kanülen  eingeführt  und  letztero  durch  ein  mit 
O.Tprozentiger  Na  Cl-Lösung  gefülltes  gebogenes  Rohr  verbunden.  Die 
Herznerven  werden  durchschnitten.  Nach  Beendigung  dieser  Vorbereitung 
werden  die  Klemmpinzetten  von  der  Art  subclavia  dextra,  von  der  Vena 
jugul.  communis  dextra,  von  der  Art.  pulmonalis  dextra  und  vom  Auriculum 
sin.  entfernt,  die  Vena  cava  infer.  und  der  Arcus  aortae  schnell  zugeschnürt 
und  die  Art  pulmonalis  sin.  nebst  den  Ven.  pulmonales  mit  Pinzetten  zu- 
gedrückt. Bei  dieser  Versuchsanordnung  sind  beide  Blutkreisläufe  durch 
künstliche  ersotzt.  Die  Lungenzirkulation  ist  ausgeschaltet.  Der 
Druck  wird  durch  das  vorher  erwähnte  Manometer  und  das  ausgeworfene 
Volumen  direkt  aus  der  Menge  bestimmt,  die  aus  der  Art  subclavia  ausfließt. 

e)  Methode  von  Hering  (18'JS.    Angewandt  schon  181H3;. 

Die  Methode  ist  etwa  dieselbe  wie  diejenige  von  Bock  (s.  unten).  Nach 
Einbindung  einer  U-förmigen  Glaskanüle  in  das  zentrale  Ende  der  einen 
Carotis  und  der  gleichseitigen  Jugularis  worden  in  bestimmter  Reihenfolge 
die  Aorta  und  A.  subclavia  dextra  et  sinistra  abgebunden,  während  mit  der 
anderen  ( 'arotis  ein  Manometer  in  Verbindung  gesetzt  wird.  Das  Blut 
zirkuliert  nun  innerhalb  folgenden  Kreises: 

-Linker  Ventrikel,  Aorta  ascendens,  Truncus  anonymus,  Carotis,  U- för- 
mige Kanüle,  V.  jugularis:  rechter  Vorhof,  rechter  Ventrikel.  Lungengcfaße, 
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linker  Vorhof,  linker  Ventrikel.  Außerdem  besteht  noch  der  Koronar- 
kreislauf." 

„Aus  der  obigen  Besehreibung  ersieht  man,  was  ich  eigens  hervorheben 
möchte,  daß  dio  venösen  Gefäße  nicht  abgebunden  werden.  Das  Blut  wird 
bei  der  Ausführung  der  Methode  zum  grüßten  Teil  ans  den  Arterien  in  die 
Venen  Übergeführt  und  durch  die  in  denselben  befindlichen  Klappen  am 
Rückfließen  behindert." 

„Ferner  wird  bei  dieser  Methode  dadurch,  daß  alle  das  Blut  vom  Herzen 
abführenden  Arterien  unterbunden  sind,  die  Funktion  des  zentralen  Nerven- 
systems total  ausgeschaltet* 

„Die  zwei  genannten  Umstände,  das  Offenbleiben  der  Venen  und  die 
totale  Lähmung  des  zentralen  Nervensystems,  ermöglichen  auch  eine  Reihe 
von  Versuchen,  die  sich  auf  das  Verhalten  der  vom  zentralon  Nervensystem 
isolierten  Gefäße  bezieht,  worauf  ich  weiter  unten  zurückkomme.* 

„Bei  der  Abbindung  der  arteriellen  Gefäße  kommt  es  darauf  an,  zu 
vermeiden,  daß  die  Blutdrueksteigerung  eine  zu  große  wird;  dies  kann  man 
auf  verschiedene  Weise  erreichen.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle  ging  ich 
folgendermaßen  vor:  Es  wird,  nachdem  dio  U-Kanüle  eingebunden  ist,  dio 
Aorta  (periphor  oder  zentral  von  der  linken  Subclavia)  für  eine  Viertel- 
stunde abgeklemmt.  Wird  dann  die  Aorta  geöffnet,  und  nun  die  Arteria 
subclavia  dextra  et  siuistra  abgebunden,  so  ist  die  Blutdrucksteigerung 
bedeutend  geringer,  als  wenn  man  die  Aorta  vorher  nicht  für  einige  Zeit 
abgeklemmt  hat.  Sobald  nun  das  Vasomotorenzentrum  in  der  Medulla  ob- 
longata  gelähmt  ist  und  der  Blutdruck  anfängt  zu  sinken,  wird  die  Aorta 
wieder  abgeklemmt  bezw.  abgebunden." 

„Außer  diesem  Mittel,  die  Blutdrucksteigerung  zu  vermindern,  habe  ich 
mich  noch  verschiedener  anderer  Verfahren  bedient,  so  der  Entnahme  einer 
gewissen  Blutmenge  vor  der  Abbindung  der  Arterien  oder  der  Abklemmung 
der  Vena  portae  oder  der  Vena  cava  inferior.  Je  nach  dem  Zweck,  den 
man  zu  verfolgen  gedenkt,  kann  man  natürlich  auch  noch  andere  Mittel 
benutzen  zur  Herabsetzung  der  Blutdrucksteigerung,  so  dio  Durchschneidung 
der  Medulla  oblongata,  der  beiden  Splauchnici  usw." 

„Außer  bei  Kaninchen  habe  ich  die  Mothode  auch  an  einer  Katze  und 
an  oinem  Hunde  ausprobiert;  sie  ist  bei  diesen  Tieren  auch  durchführbar, 
aber  nicht  so  einfach  wie  beim  Kaninchen,  da  die  großen  Gefäße  ver- 
hältnismäßig tief  im  Thorax  liegen,  weshalb  die  Eröffnung  des  Thorax  er- 
forderlich ist,  was  beim  Kaninchen  nicht  notwendig  ist,  wenn  man  nicht  das 
Herz  zu  bestimmten  Versuchen  freilegen  will." 

„Während  der  Herzschlag  bei  Abklemmung  der  Aorta,  wie  bekannt 
(Knoll,  Heidonhain),  Unregelmäßigkeiten  zeigt,  wird  er  nach  Herstellung 
des  künstlichen  Kreislaufes  und  der  dabei  erfolgenden  Abtütung  de* 
zentralen  Nervensystems  gewöhnlich  auffallend  regelmäßig.'* 

f)  Methoden  von  Bock  (1898),  ferner  von  Hedon  und  Arrous  (1801k 
Nach  Bock  wird  das  Blut  der  Tiere  iKaninchen  von  ca.  2b  kg)  durch 
Blutegelextrakt  (s.  Teil  III)  ungerinnbar  gemacht.  Weiter  unterscheidet  sich 
die  Methode  von  derjenigen  von  Tschistowitsch  dadurch,  daß  der  kleine 
Kreislauf  erhalten  bleibt,  also  alle  Operationen  an  ihm  wegfallen,  daß  die 
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Venen  nicht  unterbunden  werden  und,  daß  für  das  Ausströmen  des  Blutes 
aus  dem  Herzen  statt  der  Art  subclavia  die  eine  Carotis  benutzt  wird. 
Die  Carotis  wird  mit  einem  Widerstandsapparat  (s.  Fig.  14  [l  u.  2])  ver- 
bunden, d.  b.  mit  einer  an  einer  Stolle  durch  eine  Quetschklemme  mehr  oder 
weniger  zu  vorschließenden  Röhn?,  an  die  seitlich  ein  langer,  dünnwandiger 
Kautschukschlauch  li)  angeschlossen  ist.  Die  letztere  Vorrichtung  hält  Bock 
für  sehr  wichtig,  indem  er  dadurch  don  Verhältnissen  des  lebendigen  Orga- 
nismus weit  näher  kommt  als  bei  den  Methoden  Martins  und  Tschisto- 
witsch'. 

Zur  Messung  des  nur  wenigo  Zentimeter  Wasser  betragenden  ziemlich 
konstanten  Venendrucks  dient  ein  Wassermanometer  (1),  das  an  ein  kleines 
mit  verdünntem  Blutegelextrakt  gefülltes  Kugelreservoir  angeschlossen  ist. 
[Mit  diesem  Verfahren  können  die  Schwankungen  des  Venendruckes  vor 
allem  wegen  der  Einschaltung  des  Kugelreservoirs  nicht  genau  bestimmt 


Fi?.  14. 

Anordnung  nach  Bock;  f  Carotis,  d  Jugulaiis. 


werden.)  Die  Unterbindung  der  Venen  kann  unterbleiben,  teilweise  weil  sie 
mit  Klappen  versehen  sind,  oder  auch  weil  der  Druck  in  dem  venösen  Ab- 
schnitt des  Apparates  so  geregelt  war,  daß  das  Blut  in  die  Abdominal- 
or^ane,  wie  auch  die  Sektion  ergab,  nicht  abfloß.  ^Gewöhnlich  arbeitete  das 
Herz  entweder  von  Anfang  an  regelmäßig  oder  seine  Tätigkeit  wird  schon 
nach  Verlauf  einer  kürzeren  Zeit  (5— 10  Minuten)  eine  befriedigende  In 
anderen  Fällen  war  die  Herzaktion  längere  Zeit  unregelmäßig.  Sie  konnte 
unter  bedeutendem  Sinken  des  Blutdrucks  regelmäßig  gestaltet  und  in  den 
meisten  Fällen,  so  auch  bei  nachherigem  Wiederansteigen  des  Blutdrucks 
nach  unterbrochener  Chloroforminhalation,  erhalten  bleiben"  (S.  104).  Daß 
«ler  Koronarkreislauf  nur  einen  kloinen,  bei  der  Messung  und  der  Wirkung 
auf  den  Blutdruck  nicht  zu  berücksichtigenden  Teil  des  übrigen  Kreislaufs 
ausmacht,  berechnet  Bock  aus  den  Versuchen  von  Bohr  und  Henriques 
18*J5\ 

Auf  richtige  Stellung  der  Venonkanülo  ist  sehr  zu  achten  (S.  104). 

Xach  einiger  Zeit  verliert  das  Zentralnervensystem  völlig  seinen  Einfluß 
auf  das  Herz.  Ca.  20—30  Minuten  nach  Beendigung  der  Operation  bringt 
•las  Abschneiden  des  Kopfes  und  dio  Zerstörung  des  Küekenmarks  keine 
Veränderung  des  Blutdrucks  oder  der  Pulsfrequenz  hervor:  „Das  Herz  ver- 


Digitized  by  Google 


152 


().  Frank,  Spezielle  liämodvnainische  .Methodik. 


hält  sich  wie  das  Froschherz  in  Williams' Apparat,  seine  Bewegungen  sind 
nur  von  dem  Zustand  der  Herzmuskulatur  und  von  den  nervösen  Elementen 
des  Herzens  selbst  abhängig.* 

Bei  den  Versuchen  war  das  link**  Herz  stets  hinlänglich  vom  rechten 
Herzen  mit  Blut  versorgt  (S.  168  .  Es  zeigte  sich  bestätigt  (Lichtheim 
187G  und  Openchowski  1882),  daß  Eingriffe,  die  durch  Änderungen  der 
Widerstandsvorhältnisse  im  Gefäßsystem  des  großen  Kreislaufs  bedeutenden 
Einfluß  auf  die  Funktion  des  linken  Herzens  üben,  auf  die  Lungengefäße  und 
die  Funktion  des  rechten  Herzens  nur  geringe  oder  gar  keine  Wirkung  haben. 

Die  absolute  Kraft  wurde  dadurch  bestimmt,  daß  der  Hauptausfluß  für 
das  Blut,  die  Carotis,  verschlossen  wurde. 

Das  Gift,  dessen  Wirkungen  Bock  untersuchte,  wurde  entweder  direkt 
(s.  Fig.  14,  h)  in  das  Blut  eingespritzt,  oder  wonn  es  sich  um  flüchtige  Stoffe 
handelte,  mit  der  Respirationsluft  eingeatmet  (S.  10$). 

Ob  sich  die  Anordnung  von  Bock  in  bezug  auf  die  Widerstandsver- 
hältnisse  in  dem  arteriellen  System  von  dem  Apparat  von  Tschisto witsch 
und  .Martin  wesentlich  unterscheidet,  erscheint  doch  fraglich,  da  in  beiden 
Fällen  die  Druckschwankungen,  die  wegen  der  Strömung  sicher  vorhanden 
sind,  durch  das  Quecksilbermanometer  nicht  festgestellt  werden  konnten. 

Auch  Bock  bemerkt,  wie  alle  übrigen  Forscher  seit  Martin,  daß  das 
Blut  nach  längorer  Strömung  durch  diesen  vereinfachten  Lungonherzkrcis- 
lauf  seine  Gerinnungsfähigkeit  einbüßt  (Stolnikow  1880  und  besonders 
Pawlow  1887  S.  4iY.il 

Bock  hat  das  Bedürfnis  gefühlt,  seine  Methode  zu  verbessern.  Er 
suchte  durch  den  neuen  Apparat  (s.  Fig.  lä),  den  or  11)08  beschrieben  hat,  vor 
allen  Dingen  den  Venendruck  konstant  zu  erhalten.   Ferner  sollte  das  Schlag- 
volumen bozw.  Sekundenvolumen  und  damit  der  zweite  Faktor  der  Herz- 
arbeit bestimmt  werden.    Außerdem  sollto  die  in  dem  Apparat  zirkulie- 
rende Blutmenge  bestimmbar  sein,  damit  jederzeit  die  Konzentration  eine» 
eingespritzten  Stoffes  festgestellt  werden  konnte.    Weiter  sollte  die  Tempe- 
ratur des  Blutes  konstant  erhalten  und  gemessen  werden  können.    Die  Ab- 
sicht, die  aus  dein  Herzen  ausströmende  Blutmenge  zu  messen,  wird  da- 
durch erreicht,  daß  durch  eine  Spritze  (B),  die  von  einem  Motor  bewegt  wird, 
jedesmal  dann  aus  dem  Reservoir,  in  welches  das  Blut  einfließt,  Blut  ent- 
nommen wird,  wenn  eine  bestimmte  Menge  (15  cciu)  hineingeflossen  ist.  Zu 
dem  Zweck  steht  das  kleine  Reservoir  auf  einer  Wage  ;A\  die  umkippt,  wenn 
die  in  das  Resorvoir  hineingeflossene  Menge  15  cem  beträgt.    Durch  die 
Bewegungen  des  Wagebalkens  wird  ein  Kontakt  (e)  geöffnet  und  geschlossen, 
der  in  den  Stromkreis  des  Motors  eingeschaltet  ist.    Eine  ingeniös  ordachte 
weitere  Vorrichtung  bewirkt  es,  daß  der  Motor,  w  enn  er  durch  das  Schließen 
des  Kontakts  in  Bewegung  gesetzt  wurde,  jedesmal  gerade  eine  volle  Um- 
drehung ausführt.    Während  dieser  Umdrehung  macht  der  Spritzenkolben, 
der  durch  einen  Exzenter  mit  dem  Motor  in  Verbindung  steht,  eine  hin- 
und  hergehende  Bewegung  von  derselben  Exkursion,  d.  h.  bei  der  Saugbe- 
wegung werden  genau  1">  cem  aus  dem  Reservoir  aufgesaugt  und  bei  der 
nachher  folgenden  Druckbewegung  in  das  venöse  System  übergetrieben. 
Daß  diese  Bewegung  nur  in  einsinniger  Richtung  erfolgt,  bewirken  zwei 
Glasventile,  die  mit  der  Spritze  in  Verbindung  stehen. 
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Der  venöse  Druck  wird  durch  eine  ähnliche,  automatisch  funktionie- 
rende, von  einem  Motor  betriebene  Vorrichtung  konstant  erhalten.  Die  Aus- 
losung <h'r  Bewegung  des  Motors  geschieht  durch  die  Bewegungen  eines 
»Schwimmers,  der  in  das  venöso  Reservoir  taucht 

Von  den  technischen  Bemerkungen,  die  Bock  über  don  Gebrauch  des 


Fiß.  Iii. 

Neuer  Apparat  von  Bock.  &  Carotis.  N  JugularK 


Apparates  macht,  erscheinen  mir  folgende  beachtenswert:  Zum  Füllen  des 
ganzen  Apparates  sind  70 — 80  ecm  0,9  °'0  Chlornatriumlösung  erforderlich. 
Bevor  man  die  Aorta  unterbindet,  läßt  man  das  Blut  des  Tieres  eine  kurze 
Zeit  durch  den  Apparat  zirkulieren.  «Tim  zu  vermeiden,  daß  während  des 
Versuches  nach  und  nach  Blut  durch  die  Venen  verschwinden  sollte,  unterband 
ich  gewöhnlieh  einige  Zeit  nach  erfolgter  Unterbindung  der  Aorta  die  Vena 
cava  oberhalb  dor  Leber  wie  auch  die  V.  jugularis  und  die  V.  subclavia  an 
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»ler  nicht  benutzten  Seite.  Bei  wohlgolungenen  Versuchen  arbeitet  das  Ilorz 
äußerst  regelmäßig.'' 

Um  die  ganze  Menge  des  im  Apparat  und  im  Tier  zirkulierenden  Blutes 
zu  bestimmen,  wird  zunächst  in  einer  Probe  der  Hämoglobingehalt  kolori- 
metrisch  festgestellt.  Darauf  läßt  man  eine  bestimmte  Menge  Cldornatriu Öl- 
lösung in  den  Apparat  einfließen  und  bestimmt,  nachdem  sie  sich  mit  dem 
Blut  gemischt  hat,  wieder  den  Hämoglobingehalt  des  zirkulierenden  Blutes. 


b  ig.  1<J. 

Isoliertes  Herz  nach  Vartlo.  Beacbrtibung  Abtchnltt  C.  a. 


Die  Temperatur  des  Blutes  wird  durch  eine  Rohrspirale,  die  in  ein 
Wasserbad  taucht,  konstant  erhalteu. 

So  ingeniös  auch  die  Methode  erdacht  ist  und  so  notwendig  sich  die 
Verbesserungen  erweisen,  so  erscheinen  sie  mir  doch  durch  einfache  Hilfs- 
mittel zu  erreichen  zu  sein.  Der  venöse  Druck  läßt  sich  konstant  erhalten  da- 
durch, daß  man  das  Blut  aus  einem  entsprechend  woiten  Reservoir  aus- 
fließen läßt.  In  dieses  Reservoir  strömt  es  unmittelbar  aus  der  Arterie  ein. 
Der  Schlauch,  der  mit  der  Arterie  in  Verbindung  steht,  ist  durch  einen 
Quetschhahn  verschließbar,  wodurch   ein  regulierbarer  Widerstand  einge- 
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ehaltet  wird.  Die  Menge  des  aus  dem  Herzen  ausfließenden  Blutes  wird 
entweder  durch  eine  Stromuhr  oder  in  der  Weise,  wie  ich  da»  früher  für 
«las  Kaltblüterherz  beschrieben  habe,  bestimmt,  daß  man  zeitweilig  das  arte- 
rielle Kohr  mit  einem  Pistonrekorder  in  Verbindung  setzt  oder  auch  durch 
Anwendung  dos  Prinzips  der  Pitotschen  Röhrchen.  Die  gesamte  zirkulie- 
rende Blutmenge  des  Apparates  und  des  Tieres  wird  am  besten  in  der- 
selben Weise  bestimmt  werden,  wie  dies  von  Bock  beschrieben  ist  Viel- 
i'icht  erscheint  dies  aber  nicht  einmal  notwendig,  denn  die  Menge  des  im 
Tierpräparat  zirkulierenden  Blutes  kann  jedenfalls  auf  einen  Bruchteil  der 
« rtsamtmenge  des  Blutes  gehalten  werden.  Es  genügt  also  eine  annähernde 
Schätzung  der  Blutmenge  des  Präparatos,  um  über  die  Konzentration  von 
Stoffen,  die  in  das  Blut  eingeführt  werden,  ins  klare  zu  kommen.  Geeig- 
nete Manometer  hätten  die  Druckmessung  zu  besorgon.  Das  ganze  Präpa- 
rat kann  ebenso,  wie  dies  von  Martin  geschehen  ist,  in  einen  Wärmekasten 
versenkt  werden.  Das  Verfahren  ähnelt  dann  überhaupt  wieder  mehr  dem 
von  Martin  und  Tschisto witsch  angewandten. 

Heuion  und  Arrous  (1809)  haben  einen  vereinfachten  Hera-Lungenkreis- 
lauf gebildet.  Nach  Unterbindung  der  Venon-  und  Arterienstämme  fließt  das 
Blut  nur  noch  in  folgenden  Gebieten:  Linker  Ventrikel,  Koronararterien, 
Herzmuskel,  Koronarvencn,  rechter  Vorhof,  rechter  Ventrikel,  Luugenkapil- 
laren,  Lungenvene,  linker  Vorhof.  Bei  Kaninchen  erhielten  sie  befriedigende 
Resultate. 

Die  sämtlichen  Apparate,  die  zur  Herstellung  eines  be- 
schränkten Herz-Lungenkreislaufs  gedient  haben,  sind  nur  ver- 
einzelt gebraucht  und  noch  nicht  kritisch  geprüft  worden. 


C.  Das  vollständig  isolierte  Warmblüterhers. 

Geschichtliches  s.  oben  8.  144.  Vergl.  auch  dio  Methode  von  Tschis- 
to witsch  S.  149. 

a  Methode  von  Martin  und  Applegarth  (181K)  8.275  s.  Fig.  10): 

-Alle  Zweige  der  Aorta  mit  Ausnahme  der  Koronararterien  sind  unter- 
bunden. Die  Venae  cavae  sind  auch  unterbunden.  In  die  Aorta  selbst  ist 
eine  Kanüle  eingesetzt,  die  mit  einer  in  passender  Höhe  befindlichen 
Mariotteschen  Flasche  verbunden  ist.  Das  defi brillierte  Blut  von  der  Flasche 
füllte  die  Verbindungsröhren,  die  Aorta  und  die  Koronararterien  bei  einem 
konstanten  Druck,  der  natürlicherweise  von  der  Stärke  und  der  Häufigkeit 
des  Herzschlags  unabhängig  ist.  Das  Blut  gelangt  durch  den  Koronarkrois- 
lauf  zu  dem  rechten  Vorhof,  weiter  zu  dem  rechten  Ventrikel  und  von  da 
«iurch  die  Lungen  zu  dem  linken  Vorhof.  Dieses  Blut  ist  daher  das  oin- 
flge,  das  in  die  Herzhöhion  und  durch  die  Lungeu  gelangt.  Daß  die  Herz- 
höhlen nicht  durch  eine  größere  Blutmenge  ausgedehnt  sind,  scheint  den 
normalen  Charakter  des  Herzschlags  nicht  aufzuheben,  der  rhythmisch  und 
kräftig  drei  oder  vier  Stunden  lang  andauert. - 
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b)  Methode  Langendor ffs. 

Langendortf  hat  seine  Methode  1805  und  1807  ausführlieh  beschrieben. 
Ich  entnehme  diesen  Abhandlungen  die  historisch  und  methodisch  bedeut- 
samen »Stellen. 

(1897  S.  „Erwägungen  dieser  Art  haben  Martin  veranlaßt,  seine 

Methode  zu  modifizieren.  Die  Versuche,  über  die  er  in  der  zweiten  von  ihm 
und  seinem  Schüler  Applegarth  mitgeteilten  Abhandlung  berichtet,  sind 
nach  dein  neuen  Verfuhren  angestellt  Dasselbe  hat  Ähnlichkeit  mit  dem 
von  mir  benutzten.  Als  ich  meino  erste  Mitteilung  veröffentlichte,  war  mir 
die  schon  im  Jahre  1800  publizierte  Arbeit  von  Martin  und  Applegarth 
noch  unbekannt.* 

(185)"),  S.  204):  „Schon  die  erste  Beobachtung  lehrte,  daß  es  auf  die  so 
Weise  gelingt,  das  anscheinend  tote,  nicht  mehr  spontan  schlagende  und 
gar  nicht  oder  nur  noch  schwach  erregbare  llorz  durch  Zuführung  von 
arteriellem  Blut  wieder  zu  energischem  und  frequentem  Schlagen  zu  bringen. 
Man  kann  sagen,  daß  es  immer  glückt,  solange  das  Herz  noch  nicht  starr 
geworden  ist." 

„Die  Vorbereitungen  zur  Durehspülung  sind  folgende.  Das  Herz  <los 
mit  Chloroform  nicht  allzu  tief  betäubten,  dann  aus  den  Karotiden  verblu- 
teten Tieres  wird  ohno  jode  Eile  freigelegt.  Man  wartet  damit,  bis  aueli 
die  lotzten  Atembewegungen  erloschen  sind,  weil  sonst  bei  der  leicht  vor- 
kommenden Verletzung  größerer  Venen  Luft  ins  Herz  und  die  Herzgefüße 
eindringen  kann." 

„Dann  isoliert  man  den  Anfangsteil  der  Aorta  und  legt  um  ihn  eine 
starko  Fadenschlinge,  mit  der  man  den  unteren  Teil  der  oben  geschilderten 
Herzkanülc  einbindet.  Von  dieser  aus  wird  die  Aorta  mit  0,7  \iger  Koch- 
salzlösung ausgewaschen:  die  Auswaschung  setzt  man  eine  Zeitlang  fort, 
während  man  die  im  linken  Herzen  verbliebenen  Blutreste  durch  sanftes 
Kneten  der  Kammer  möglichst  in  die  Aorta  hineinpreßt.  Je  besser  die 
Ausspülung  gelingt,  desto  weniger  sind  spätere  Gorinnungen  zu  befürchten: 
doch  achtet  man  darauf,  daß  nicht  zuviel  Salzlösung  ins  Herz  gelange.  Dann 
wird  das  Herz  ausgeschnitten,  die  Kanülo  nochmals  bis  zum  Rande  mit  Salz- 
wasser gefüllt  und  unter  sorgfältigster  Vermeidung  auch  des  kleinsten  Luft- 
bläschens mit  dem  Apparat  in  Verbindung  gesetzt.  Der  Leitungsschlauch 
und  das  obero  Kanülenstück  sind  inzwischen  mit  dem  aus  den  Karotiden 
gewonnenen,  durch  Schlagen  defibriniorten,  filtrierten  und  in  der  Blutflasche 
erwärmten  Blute  luftfrei  gefüllt  worden.  Es  ist  zweckmäßig,  sofort  nach 
dem  Einschrauben  der  mit  dem  Heizen  verbundenen  Kanüle  Druck  zu  geben 
und  dabei  den  Dreiweghahn  der  Kanüle  so  zu  stellen,  daß  der  Leitungs- 
schlauch sowohl  mit  der  Aorta  als  auch  durch  den  zunächst  vom  Stöpsel 
befreiten  Ast  g  mit  «1er  Luft  kommuniziert.  So  sichert  man  sich  am  besten 
vor  Luftembolien.  Das  Herz  darf  während  dieser  Manipulationen  nicht  ge- 
drückt werden,  und  es  ist  gut,  so  lange  mit  seiner  Anbringung  am  Apparat 
zu  warten,  bis  es  gar  keine  oder  wenigstens  keine  energischen  Kontraktionen 
mehr  macht." 

Beschreibung  des  Langendorffschen  Apparates  mit  den  Ab- 
bildungen Fig.  17a  und  b   1S07,  S.3r»8-.W: 
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Von  der  mit  der  Wasserleitung  und  dem  elektromagnetischen  Regula- 
iationshahn  (komplizierte  Druckregulierung,  beschrieben  Langendorft 
IS'.')  S.  297 1  in  Verbindung  stehenden,  in  der  vorliegenden  Abbildung  fort- 
gelassenen großen  Druckflascho  steht  das  Doppelflaschensystem  A,  A'  durch 
■ien  Zuleitungsschlauch  1  in  Verbindung.   Eine  Zweigleitung  enthält  das  Kon- 


rs 


Fig.  17  a. 

Isoliertes  Herz  nach  Langendorff.  Gesamt-Anordnung. 


uktmanometer  B:  h  ist  ein  metallener  Aufsatz  auf  dessen  freiem  Schenkel: 
•  r  ist  durch  i  mit  der  Stromquelle,  durch  den  steifen  Platindraht  m  mit  der 
^uecksilberoberfläche  in  Verbindung.  Der  Draht  k  führt  zu  einer  Klemm- 
-chraube,  die  andererseits  einem  in  die  Manometerrühre  eingeschmolzenen 
Platindraht  zum  Ursprung  dient 

Der  Zweighahn  g  verbindet  je  nach  Bedürfnis  den  einen  der  beiden 
Blutrezipienten  (A  oder  A  )  mit  der  Druckflasche.  Jeder  dieser  Rezipienten 
besitzt  drei  Tubulaturen,  zwei  obere  und  eine  untere:  d  und  d'  sind  soge- 
nannte Senguerdscho  Hähne,  wie  sie  vielfach  an  Luftpumpen  in  Gebrauch 
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sind.  .Ihre  Bohrungen,  deren  eine  gerade,  deren  andere  kniefünnig  ist. 
gestatten,  die  Blutflascho  je  nach  Belieben  mit  dem  Druckgefäß  oder  mit 
der  atmosphärischen  Luft  zu  verbinden  oder  gegen  beide  abzuschließen. 
Sie  machen  es  möglich,  den  einen  Rezipienten  zu  füllen,  während  der  andere 
zur  Speisung  des  Herzens  benutzt  wird,  ohne  daß  dabei  oder  bei  dem  spä- 
teren Wechsel  der  Flaschen  eine  merkliche  Druckschwankung  entsteht. 
Diese  Hähne  haben  sich  als  sehr  wertvolle  Verbesseningen  erwiesen  gegen- 
über dem  älteren  Verfahron,  wo  bei  Benutzung  der  Doppelflaschen  zu  den 
gleichen  Zwecken  ein  weit  komplizierteres  llahnsystem  zur  Anwendung  /ge- 
kommen war. 

a  und  a  sind  mit  Hähnen  versehene,  bis  zum  Flaschcnboden  reichende 
Fülltrichter:  in  ihre  obere  Öffnung  sind  die  Blechzylinder  b  und  b*  einge- 
hängt, die  oben  offen,  unten  mit  einem  feinen  Roßhaargeflecht  geschlossen 
sind.  Diese  Trichter  dienen  zur  Füllung  der  Blutflaschen,  das  Roßhaarsieb 
hält  etwaige  Gerinnsel  mit  Sicherheit  zurück.  Durch  die  unteren  Tubula- 
turen  e  und  e'  kommunizieren  die  beiden  Flaschen  mit  dem  T-Hahn  f, 
dieser  ist  durch  einen  kurzen  Schlauch  mit  der  gleich  zu  beschreibenden 
RAnschlußkanülei*  C  in  Verbindung.  Die  Bohrungen  c  und  o  sind  sehr 
nahe  dem  Boden  des  Gefäßes  angebracht  und  die  sie  durchsetzenden  Schenkel 
des  T-Rohres  f  sind  an  ihren  Enden  so  nach  unten  abgebogen,  daß  der  Inhalt 
jeder  Blutflasche  sich  durch  sie  bis  auf  ganz  geringe  Reste  entleeren  läßt. 

Die  beiden  Flnschen  sind  mit  ihren  Hälsen  in  einem  horizontalen  höl- 
zernen Arme  EK  festgeklemmt,  der  auf  dem  Stativ  F  vorstellbar  ist.  Der 
Ann  trägt  außerdem  das  Thermometer  .T  und  den  Gasregulator  II.  Die  in 
ihm  befestigten  Teile  werden  in  eine  in  der  Abbildung  fortgelassene,  mit 
kaltem  oder  warmem  Wasser  zu  füllende  Wanne  so  eingesenkt,  daß  die 
Flaschen  A  und  A'  Uber  deren  Boden  schweben  und  der  zur  Anschlußkanüle 
führende,  mit  «1er  Schraubklemme  n  versehene  Schlauch  (oo)  fast  vollständig 
von  Wassor  umgeben  ist. 

Der  Rezipient  für  das  Herz  ist  von  der  Wanne  getrennt,  nicht  wie 
früher  in  sie  eingelassen.  Es  besteht  aus  einer  gläsernen,  an  ihrer  Wölbung 
mit  einem  kurzen,  weiten  Tubulus  versehenen  Glocke  D,  die  in  einem  vom 
•Stativ  K  getragenen  Ringe  hängt.  In  manchen  Fällen  umgab  diese  Glocke 
ein  beträchtlich  weiteres  Glasgefaß.  Zwischen  beide  konnte  dann  kaltes 
oder  warmes  Wasser  oder  Eis  eingefüllt  werden.  Dio  Schale  G  dient  zum 
Auffangen  des  aus  dem  reehten  Vorhof  des  Herzens  abfließenden  Koronai- 
gefäßblutes. 

1895  S.  303:  Der  Druck,  unter  dem  das  Blut  einströmt,  bemißt  sieb 
nach  der  wahrscheinlichen  Höhe  dos  mittleren  arteriellen  Blutdrucks  des 
benutzten  Tieres.  Beim  Kaninchenherzen  genügen  schon  00— 80  mm  Queck- 
silber, für  das  Herz  der  Katze  90—110  mm  Hg,  für  das  des  Hundes  1UO 
bis  120  mm  Hg. 

Die  Bewegungen  des  Herzens  können  mit  dem  Suspeusionshebel  un- 
mittelbar aufgeschrieben  werden.  Gewöhnlich  wurde  jedoch  die  (lineare 
Frank)  Lufttransmission  benutzt,  mit  einer  eigentümlichen  Aufnahmekapsel 
(s.  Fig.  17  b,  beschrieben  1895,  S.  29!»,  300). 

Die  Methode  Langendorffs  wurde  von  Langendorff  in  einer  Reihe 
von  Untersuchungen,  die  er  in  den  Jahren  1895  bis  1907  ausführte,  außer- 
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•lern  von  seinen  Schülern  Nawroeki  1897,  Rusch  1898,  Maaß  1899, 
Strecker  1900,  Schirrmacher  1901,  Schlüter  1901—1902,  Hucck  1908 
an«!  Lehmann  1906  angewandt.  Besonders  sei  auf  die  Arbeit  von  Schirr- 
raacher  hingewiesen,  in  welcher  der  Apparat  speziell  für  die  Konstant- 
erhaltung des  Drucks  und  der  Temperatur  eingerichtet  wurde. 

Auch  das  Herzohr  von  Kaninchen  und  Katzen  ist  von  Langendorff, 
künstlich  gespeist,  lange  Zeit  am  Leben  erhalten  worden  (1906).  Das  Herz- 


Fi*.  17  b. 

Verbindung  des  Herzens  mit  dem  HeRistrierapparat. 


ohr  wurde  mit  der  Sehnittüffnung  in  ein«?  doppelläufige  Glaskanüle  einge- 
bunden und  mit  durch  Ringerlösung  verdünntem  Blut  (meist  im  Verhältnis 
1 : 1)  durchspült.  An  der  Spitze  des  Ohrs  wird  ein  Faden  durch  eine 
kleinste  Engelm annsche  Klemme  bofestigt,  um  oine  Rolle  unterhalb  des 
llerzohrs  geführt  und  mit  einem  Schreibhebel  verbunden.  Das  Präparat 
taucht  in  ein  Gefäß,  das  mit  warmer,  mit  Sauerstoff  durehlüfteter  Ringer- 
lösung angefüllt  ist. 

c)  Modifikationen  des  M artin- Langendorffschen  Verfahrens. 
Der  Apparat  von  Langendorff  ist  von  einer  großen  Reihe  von  Be- 
obachtern angewandt  worden  (z.  B.  von  Braun  und  Mayer  1899).  Einige 
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haben  das  Bedürfnis  empfunden,  ihn  nach  verschiedenen  Richtungen  zu 
verbessern  und  zu  vereinfachen. 

Portor  (1897  u.  18!)8)  hat  nach  vielen  Versuchen,  die  er  unabhängig 
von  Langendorff  begann,  eine  Methode  ausgearbeitet,  mit  der  es  möglich 
ist,  selbst  einzelne  Teile  der  Herzkammermuskulatur,  so  diejenigen  der 
Spitze  längere  Zeit  am  Schlagen  zu  erhalten.  Die  Hunde  werden  von  der 
linken  Carotis  aus  verblutet,  das  Blut  wird  dcfibriniert  und  durch  Glaswolle 
filtriert.  Unterdessen  läßt  man  warme  0,8%  Chlornatriumlösung  in  die 
rechto  Jugularvene   einfließen.     Nach   einer  kurzen   Zeit   wird   das  Tier 


Fijr.  isa. 

Isoliart-'B  He-y.  nach  H^ltiotn.    Oo<tamtanoi<laaug.    BesehreiliunR  S.  161. 


wiederum  von  der  Carotis  aus  verblutet  und  das  Blut  wie  vorher  defibri- 
EÜert    Das  Herz  wird  nun  rasch  ausgeschnitten  und  in  einen  Becher  mit 
warmer  Kochsalzlösung  gebracht,    So  reinigt  sich  das  Organ  selbst  von  • 
dem  Blut.    Eine  Kanüle  wird  in  den  Zweig  der  Koronararterie,  die  das  be- 
treffende Herzstück   versorgt,  eingebunden.    Die  Kanüle   wird   dann  mit 
einem  passenden  Blutreservoir  verbunden  und  das  Herz  in  einer  durch- 
sichtigen Kammer  aufgehängt.    Das  Ganze  wird  in  ein  großes  Wasserbad 
versenkt.    Portor  fand  bei  diesen  Versuchen,  daß  sehr  wenige  Flüssigkeit 
(s.  d.  Arbeit  von  Magrath  und  Kennedv  181)7)  zur  Ernährung  genügt 
und  daß  das  Herz  durch  die  Koronararterien  und  durch  die  Venen  von 
Thebesius  ernährt  werden  kann.    (S.  die  Arbeit  von  Pratt  181>S.)    Er  fand 
weiter,  «laß  das  Herz  sehr  kräftig  schlügt,  wenn  es  von  Blutserum  durch- 
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strömt  wird  und  wenn  es  in  eine  Atmosphäre  von  hohem  Sauerstoffdruck 
gebracht  wird 

vÜber  die  Prioritätsansprüche  Lockes  Porter  gegonüber  s.  das  fol- 
gende Kapitel.) 

Das  Portersche  Präparat  oder  ein  ihm  ähnliches  ist  von  Woodworth 
19U2  .  Waroux  (191)0),  Weckers  (1906)  u.  a.  angewendet  worden. 

Hedbom  (1898)  benutzte  die  Methode  von  Langendorff  (1895)  mit 
einigen  Modifikationen  und  Vereinfachungen.  Statt  der  komplizierten 
Apparate,  die  nach  Langendorff  den  Druck  indem  Blutreservoir  konstant 
erhalten  sollen,  benutzte  er  eine  gewöhnliche  Wasserluftpumpe.  Es  genügt 
im  übrigen  wohl,  auf  die  nebenstellenden  Ab- 
bildungen zu  verweisen.  Besonders  bemerkens- 
wert ist,  daß  der  ganze  Apparat  in  dem  großen 
Wasserbad  A  (s.  Fig.  18a)  steht  Ferner  mache 
ich  auf  die  Injektionskanüle  J  in  Fig.  18  a,  die 
in  Fig.  18  b  nochmals  abgebildet  ist,  aufmerk- 
sam. Sie  erlaubt  eine  direkte  Injektion  der  Sub- 
stanzen in  die  Aortenkanülon  b  und  c  durch 
-He  Öffnung  p,  während  im  allgemeinen  die 
Speisung  aus  den  Gefäßen  B  und  B'  erfolgt. 
Die  Präparationsmethode  ist  auf  S.  154  be- 
schrieben. Als  Versuchstiere  dienten  Katzen 
und  Kaninchen.  Die  Erstgenannten  wurden 
mit  Chloroform  betäubt.  Eine  Kanüle  wurde 
in  die  Carotis  eingebunden  und  die  Tiere 
schnell  verblutet. 

Sobald  das  verblutete  Tier  zu  atmen  auf- 
gehört hatte,  wurde  rasch  der  Brustkasten  und 
das  Perikard  geöffnet  sowie  das  Herz  ausge- 
schnitten, wobei  dio  Aorta  in  der  Nähe  des  Ur- 
sprungs der  großen  Halsgefaße  durchgetrennt  wurde.  Die  Kanüle  wurde  nach- 
her in  die  Aorta  so  eingebunden,  daß  ihr  freies  unteres  Ende  sich  ein  kleines  Stück 
oberhalb  der  Aortenklappen  befand.  Das  Herz  blieb  bei  diesen  Manipulationen 
noch  in  der  Brusthöhle  liegen,  und  hatte  meistens  zu  schlagen  aufgehört. 
Eine  gründliche  Ausspülung  wurde  bald  aufgegeben,  da  die  Erfahrung  gemacht 
wurde,  daß  das  Herz  unter  diesem  Eingriff  litt.    Statt  dessen  wurde  vor  dem 
Einbinden  der  Kanüle  mit  einer  Glaspipette  sehr  vorsichtig  eine  geringe  Menge 
physiologische  Kochsalzlösung  eingeführt,  mit  einer  feinen  Pinzette  kleine 
Coagula  von  den  Klappen  und  Koronarmündungen  entfernt  und  die  Herz- 
kammern ganz  leicht  gedrückt  (massiert),  um  Blut  und  Coagula  aus  ihren 
Raritäten  auszutreiben.    Nicht  immer  gelang  es,  das  Herz  von  Koageln  zu 
befreien;  iu  der  Regel  aber  wurden  sie  entfernt  oder  sie  störten  den  Gang 
des  Versuches  nicht.    Nach  jedem  Versuche  wurde  das  Herz  aufgeschnitten 
und  der  Zustand   der  Koronarmündungen,   der  Klappen   und   der  Herz- 
kaminern  —  besonders  in  bezug  auf  Koageln  —  genau  untersucht.  —  Die 
beschriebene  „Herztoilette*  durfte  natürlich  nur  ein  paar  Minuten  in  An- 
spruch nehmen.    Nachdem  die  Kanüle  eingebunden  war,  wurde  der  rechte 
Whof  aufgeschnitten,  damit  das  Blut  unbehindort  herausströmen  möchte. 

Tiger.tedt,  H.ndb.  d.  pby«.  Methodik  11,4.  11 
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Gottlieb  und  Magnus  (1901)  erstrebten  vor  allen  Dingen  die  Tem- 
peratur der  Durebströmungsfliissigkeit  bezw.  diejenige  des  Herzens  konstant 
zu  halten  und  weiter  durch  besondere  Vorrichtungen  jede  Änderung  des 
Durchleitungsdrucks  auszuschließen.  Ich  gebe  die  Beschreibung  ihrer  Appa- 
rate mit  ihren  eigenen  Worten: 

„Die  Konstanz  der  Temperatur  erreichten  wir  durch  Einrichtungen, 
die  sich  im  wesentlichen  an  ein»'  neuere  Anordnung  Langendorffs  an- 
schließen, wie  sie  vou  Schirrmacher  beschrieben  worden  ist  Der 
schmale  Luftraum  unseres  Durchblutungsapparats,  in  welchem  das  Herz 
schlägt,  ist  derart  in  ein  Wasserbad  eingebaut,  daß  er  von  drei  Seiten  von 
auf  Körpertemperatur  erwärmtem  Wasser  umgeben  ist.  Nach  vorne  zu 
ist  der  Luftraum  durch  eine  entfernbare  Glasplatte  abgeschlossen,  hinter  der 
mau  das  Herz  schlagen  sieht  Der  Boden  des  Luftraumes  besitzt  eine 
Öffnung  ftir  den  Abfluß  des  aus  dem  rechten  Vorhof  ausfließenden  Blutes. 
Das  Wasserbad  enthält  dio  zwei  Glasgefäße  für  das  normale  und  das  gift- 
haltige Blut  und  wird  durch  eine  Gasflamme  erwärmt,  die  Temperatur  mit 
Hilfe  eines  Thennorcgulators  konstant  gehaJtcn.  Der  Luftraum,  welcher 
auch  oben  abgeschlossen  ist  wird  durch  das  Wasserbad  erwärmt,  überdies 
befindet  sich  aber  auch  in  ihm  ein  Thermoregulator,  der  mit  einer  kleinen 
Flamme  unterhalb  des  Luftraums  in  Verbindung  steht.  Auf  diese  Weise 
wird  erreicht,  daß  das  Herz  während  des  ganzen  Versuches  sich  in  voll- 
ständig konstanter  Außentemperatur  befindet,  und  daß  das  Blut,  wenn  es 
in  das  Herz  einströmt,  wirklich  immer  genau  dieselbe  Temperatur  hat  Die 
größten  beobachteten  Schwankungen  der  Bluttemperatur  während  eines  ein- 
stündigen Versuches  betrugen  dann  auch  höchstens  einige  Zehntelgrade." 
(Bei  dem  älteren  Langendorffschen  Apparat  treten  sehr  störende  Tem- 
peraturdifferenzen auf.) 

Die  Konstanz  des  Durchblutungsdrucks  wurde  dadurch  erreicht,  daß 
Uber  dem  Blut  in  dem  Reservoir  (die  durch  Verblutung  der  Katze  vor  und 
nach  der  Infusion  von  0,9%  Kochsalzlösung  aus  dem  Tier  gewonnene  und  de- 
fibrinierte  Blutmenge,  die  mit  Kochsalzlösung  auf  öOü  cem  aufgefüllt  wurde. 
S.  J37)  eine  Röhre  ausmündete,  die  mit  dein  Reduktionsventil  einer  Sauer- 
stoffbombe verbunden  war.  In  den  späteren  Versuchen  wurde  zur  abso- 
luten Konstanterhaltung  des  Drucks  zwischen  dem  Reduktionsventil  noch 
ein  Quecksilbervontil  eingeschaltet  Während  des  ganzen  Versuchs  perlte 
langsam  Sauerstoff  nach  außen  und  die  Durchblutung  fand  unter  dem 
Druck  des  Quecksilbervontils  statt:  der  Durchblutungsdruck  war  vollständig 
konstant  Unter  diesen  Bedingungen  schlugen  die  Herzen  mit  außer- 
ordentlicher Regelmäßigkeit.  Entweder  blieb  die  Kontraktionsgröße  und  die 
Frequenz  der  Herzschläge  völlig  unverändert  oder  die  Pulshöhe  nahm  im 
Laufe  des  Versuches  ganz  allmählich  ab.  Die  langsame  Abnahme  beruht 
auf  einer  allmählichen  Verringerung  der  Durchblutung,  die  infolge  einer 
langsamen  Gefäßkontraktion  im  durchströmten  Herzen  wie  in  vielen  an- 
deren Organen  eintritt.  (Vergl.  die  Erfahrungen  der  Ludwigschen  Schule, 
besonders  siehe  Brodie  1903.) 

Zur  Registrierung  der  Herzbewegung  bedienten  sich  Gottlieb  und 
Magnus  nicht  der  Suspensionsmethode,  sondern  sie  führten  durch  einen 
Schnitt  im  linken  Herzohr  bezw.  im  linken  Vorhof  Katheter  ein,  an  die 
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Garnraiballons  von  der  Art,  wie  sie  Cbauvoau  und  Marcy  verwendeten, 
angebunden  waren.  Beim  Einfuhren  des  Ballons  gerät  das  Herz  manchmal 
in  Flimmern,  meist  sind  solche  Herzen  für  den  Versuch  verloren.  Die  Ver- 
bindung der  Herzkanülen  mit  dem  registrierenden  Apparat  geschah  durch 
Bleirohr.  Der  Ballon  wurde  durch  eine  Spritze  (Radfahrerpumpe)  unter 
verschiedenen  Druck  gesetzt  Je  nachdem  das  Herz  isometrisch  oder  isoto- 
nisch tätig  sein  sollte,  verbanden  Gottlieb  und  Magnus  die  Ballons  bald 
mit  Marey sehen  Tambours,  bald  mit  Hürthleschen  Tonographen  oder  den 
Bt-llows  Rekorder  von  Brodie. 

Sie  wert  (1904  nach  Referat  in  Hermanns  Jahresbericht)  findet  es  bei 
Langen dorffs  Methode  unvorteilhaft,  daß  das  Herz  dabei  leer  bleibt  und 
der  Innendruck  wegfällt,  und  gestaltet  daher  das  Verfahren  so  um,  daß  die 
Herztätigkeit  manometrisch  registriort  werden  kann.  Zu  diesem  Zwecke 
wird  (  über  einige  nicht  zum  Ziele  führende  Versuchsweisen,  s.  d.  Orig.)  die 
Locke  sehe  Flüssigkeit  (s.  das  folgende  Kapitel)  durch  die  Cava  inf.,  unter 
Zwischenschaltung  eines  Ventils,  in  den  rechten  Vorhof  eingeleitet  und  fließt 
aus  der  Lungenarterie  unter  seitlicher  Kommunikation  mit  dem  Manometer 
ab.  Es  wird  also  nur  die  Tätigkeit  der  rechten  Kammer  registriert.  (Hin- 
sichtlich des  Durchtritts  durch  die  Kranzgefäße  scheint  Verf.  auf  denPratt- 
schen  Weg  zu  rechnen,  obwohl  er  dessen  Verfahren  verwirft,  oder  er  hält 
den  Durchtritt  für  unnötig.) 

Brodie  und  Cullis  (1008)  haben  eine  Konstruktion  angegeben,  die 
eine  nähere  Beschreibung  verdient.  Es  sollte  bei  diesem  Apparat  (s.  Fig.  1*J) 
vor  allen  Dingen  die  Temperatur  des  Herzens  so  konstant  als  möglich 
erhalten  werden,  außerdem  sollte  der  Apparat  ein  so  geringes  Volumen 
haben,  daß  bei  dem  Wechsel  der  Spoiselösungen  nur  eine  kurze  Zeit 
vergeht,  bis  die  neue  Lösung  das  Herz  in  seiner  richtigen  Konzentration 
erreicht.  Bei  einer  langsamen  Veränderung  der  Strömungsgeschwindig- 
keit bleibt  die  Temperatur  der  Flüssigkeit  konstant.  Boi  einer  raschen 
Änderung  der  Geschwindigkeit  verändert  sie  sich  bis  zu  3  Grad  Celsius. 
Solche  Temperaturveränderungen  sind  von  großem  Einfluß,  deshalb  ist  der 
Apparat  so  eingerichtet,  daß  die  Temperatur  der  Flüssigkeit  unmittelbar 
vor  dem  Einströmen  in  die  Kranzarterien  bestimmt  wird.  Ferner  befindet 
sich  das  Herz  in  einer  feuchten  Kammer,  deren  Temperatur  etwa  die- 
selbe ist,  wie  diejenige  der  Flüssigkeit,  so  daß  das  Herz  sich  durch  die 
Verdunstungskälte  nicht  abkühlen  kann.  Das  Herz  wird  in  einer  Kammer  A 
aufgehängt  an  einem  besonders  gestalteten  Röhrensystem  B  (s.  Fig.  lUb). 
Beide  sind  in  einem  weiteren  Gefäß  C  eingeschlossen,  durch  das  ein  Strom 
von  körperwarmem  Wasser  hindurchfließt.  Die  Kammer  A  ist  durch  einen 
Glasschliff  D  mit  dem  Gefäß  0  verbunden.  Die  obere  Öffnung  von  C  ist 
durch  ein  Kautschukrohr  geschlossen,  durch  welches  das  Rohr  B  leicht  hindurch- 
ziehet. Diese  Bewegung  wird  durch  eine  Glashandhabe  F  ermöglicht.  An 
dem  unteren  Ende  von  B  ist  die  Herzkanüle  T  durch  einen  Schliff  an- 
geschlossen. Das  obere  Ende  von  B  ist  durch  einen  Schliff  mit  einer 
doppelt  tubulierten  Kugel  W  verbunden,  die  wiederum  mit  den  Flüssigkeits- 
reservoirs durch  Schläuche  in  Verbindung  stehen.  Das  untere  Ende  der 
Röhre  B  ist  fast  durch  ein  Thermometer  Ii  ausgefüllt.  Das  obere  Ende  ist 
vollständig  durch  ein  an  beiden  Enden  geschlossenes  Rührenstück  aus- 
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gefüllt,  so  daß  die  Flüssigkeit  in  dünner  Schicht  die  Rühre  hinunterfließt 
und  so  eine  große  Oberfläche  für  den  Tomperaturausgleich  bietet  Außer- 
dem ist  die  Kapazität  der  Röhre  B  durch  diese  Einlagen  auf  ein  Minimum 
reduziert  In  die  weite  Röhre  C  fließt  warmes  Wasser,  durch  die  mit  einem 
Thermometer  versehene  Rühre  G  ein,  das  wieder  durch  das  T-Stück  N  aus- 
strömt Das  Wasser  kommt  von  der  Wasserleitung  und  passiert  auf  seinem 
Weg  zur  Rühre  G  eino  Metallspirale,  die  durch  einen  Bunsonbrenner  er- 
wärmt wird.    Durch  Veränderung  der  Strömungsgeschwindigkeit  und  der 

Stellung    des  Brenners   kann  die 


Temperatur  des  Wassers  genügend 
genau  reguliert  werden. 

Der  Apparat  wird  folgender- 
maßen in  Tätigkeit  versetzt:  Die 
Herzkanüle  wird  entfernt  und  die 
Rühre  B  dann  so  weit  herabgescho- 
ben, bis  ihr  unteres  Ende  aus  der 
Kammer  A  herausschaut.  DieWarm- 
wasscrzirkulation  (durch  C)  wird 
dann  in  Gang  gesetzt  Der  eine 
Gummischlauch  S  wird  mit  dem  Re- 
servoir der  Hauptspei8cflüssigkeit  in 
Verbindung  gesetzt  und  die  Röhrt?  B 
gefüllt,  so  daß  sie  während  der 
Präparation  die  richtige  Temperatur 
annehmen  kann. 

Das  Herz  wird  nun  ausgeschnit- 
ten und  gut  in  Salzlösung  gewaschen, 
bis  möglichst  alles  Blut  entfernt  ist. 
Die  Kanüle  wird  in  die  Aorta  ein- 
gebunden. Sie  wird  nun  unter  die 
Röhre  B  gehalten,  mit  warmer  Salz- 
lösung gefüllt  und  sofort  angeschlos- 
sen, worauf  «Ho  Perfusion  beginnt 
Ein  Haken  mit  einem  langen  Faden 
die  Herzspitze  eingehakt  und  die  Rühre  B  soweit  in  die  Höhe  ge- 
daß  das  Herz  ganz  in  der  Wärmekammer  liogt  Die  Herzkanüle 
hat  noch  eine  Seitenüffnung  V  zur  Verbindung  mit  einem  langen  dünnen 
Gummischlauch ,  durch  die  Gasblasen  entfernt  werden  künnen  oder  die 
Kanüle  ausgewaschen  werden  kann.  Die  Rühre  B  ist  zum  Schluß  durch  die 
Handhabe  F  fixiert.  Dio  Herzschläge  werden  registriert  durch  einen 
Hebel,  der  mit  dem  Faden  in  Verbindung  steht  (Suspensionsverfahren.) 
Alle  wichtigen  Teile  des  Apparats  sind  aus  Jenaer  Glas  gefertigt 
Die  untere  Öffnung  der  Kammer  A  kann,  wenn  erforderlich,  durch 
einen  halbkugelförmigen  Becher  bis  auf  ein  Loeh,  durch  das  der  Faden 
und  der  dünne  Gummischlauch  der  Herzkanüle  hindurchführt,  geschlossen 
werden. 

Groß  1 11)03)  hat  unter  der  Leitung  von  Hering  eins  Langendorffsche 
Verfahren  so  modifiziert,  daß  das  Hera  in  dem  Körper  des  Tieres  in  .-situ 


Fig.  19  a  und  h. 
Apparat  von  Brodle. 


wird  in 
zogen , 


Digitized  by  Google 


I)as  isolierte  Warniblüterherz. 


165 


bleibt  Das  Präparat  eignet  sieh  besonders  für  die  Beobachtung  der  Er- 
folge von  Xervenreizungen.    (Abb.  s.  Fig.  20.) 

Herlitzka  (1905)  hat  den  Druck,  mit  dem  die  Flüssigkeit  durch  die 
Koronararterien  getrieben  wird,  mit  einer  besonderen  Vorrichtung  reguliert 
and  durch  ein  <A>uecksilbermanometer  registriert. 

Um  bei  pharmakologischen  Untersuchungen  das  vergiftete  Blut  rasch 
gegen  das  unvergiftete  auswechseln  zu  können,  hat  Wohlgemuth  (1907) 
einen  Dreiweghahn  angowandt,  der  das  Blut  der  toten  Strombahn  rasch 


Fijr.  20. 
Anordnung  nach  Hering-Gros». 


nach  außen  abzuleiten  gestattet,  so  daß  sofort  die  Giftlösung  auf  das  Herz 
wirken  kann.  (S.  auch  die  Mitteilung  über  eine  ähnliche  von  Locke  (1U04) 
konstruierte  Vorrichtung  in  dem  vorhergehenden  Kapitel  S.  140.) 

<li  Technisch  wichtige  Beobachtungen  am  isolierten  Warmblüter- 
herzen. 

Die  Wiederbelebung  gelingt  auch  bei  anderen  Herzen,  so  bei  dem 
M«  n^chenherzen,  wie  von  Kuliabko  in  den  Jahren  1902  bis  1903  und  von 
Üeneke  und  Velich  190")  gezoigt  worden  ist  Ebenso  bei  Vogelherzen 
Kuliahko  1902).  Sie  ist  selbst  bei  Herzen  möglich,  die  bis  44  Stunden 
auf  Eis  gelegen  haben,  bei  menschlichen  Herzen  bis  .'»()  Stunden  nach  dem 
Tod  (Kuliabkao  1902  .  Nach  Hering  (190.'J)  sind  Herzen  nach  53  Stunden 
auch  nach  wiederholtem  Gefrierenlas>en  schlagfähig.  Auch  die  Wirkung 
der  Akzeleratoren  und  des  Vagus  bleibt  erhalten  —  erstere  länger. 
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Nach  Velieh  (1903)  hebt  die  Unterbindung  der  Aorta  unterhalb  des 
Abgangs  der  linken  Subclavian  den  Kreislauf  in  den  unteren  Körperteilen 
nicht  auf.   Also  bestehen  zahlreiche  Kollateralen. 

Einen  außerordentlichen  Einfluß  der  Durchblutungsgeschwindigkeit  auf 

die  Stärke  des  Herzschlags 
haben  Langendorff  (18!C>) 
und  Schirrmacher  (1901) 
festgestellt. 

Als  M  a  g  n  u  » ( 1 !  H)  1 )  durch 
den  Koronarkreislauf  eines 
isolierten,  künstlich  durch- 
blutetenKatzonherzens  Sauer- 
stoff unter  Druck  hindurch- 
leitete, sah  er  die  rhythmi- 
schen Kontraktionen  über 
eine  Stunde  fortdauern.  Auch 
bei  Durchströmung  mit 
Wasserstoff  kann  das  Herz 
längere  Zeit  fortfahren,  regel- 
mäßig zu  schlagen,  dagegen 
bringt  Kohlensäuro  das  Or- 
gan schon  nach  kurzer  Zeit 
unterFlimmernzumStillstand. 

Nach  Guthrie  und 
Pike  (1900)  spielt  der 
Druck  in  den  Koronarge- 
fäßen für  die  Auslösung  des 
Herzschlags  eine  Rolle.  Eine 
Injektion  von  Flüssigkeit  be- 
liebig indifferenter  Natur, 
z.  B.  Paraftinöl  bringt  das 
Herz  vorübergehend  zum 
Schlagen.  Dasselbe  tritt  bei 
Injektion  in  die  Kranzvenen 
ein.  Sollmann  hat  (11H)G) 
die  ähnliche  bemerkenswerte 
Beobachtung  gemacht,  daß 
die  Perfusion  des  Langen- 
dorff sehen  Herzens  mit 
Baurawoll-  und  Paraffinöl 
unter  einem  Druck  von  1  bis  2  m  das  Herz  zum  kräftigen  Schlagen  bringt. 
Nach  ihm  ist  die  Ausdehnung  der  Koronararterien  vermutlich  ein  Herzreiz. 
Die  Vorsuche  stohen  in  einem  gewissen  Gegensatz  zn  den  Erklärungen, 
die  Magnus  (1901)  fiir  seine  Versuchsergebnisse  gegeben  hat. 

Von  den  zahlreichen  Untersuchungen,  die  an  dem  überlebenden 
Säugetierherzen  angestellt  sind,  erscheinen  mir  besonders  diejenigen  er- 
wähnenswert, die  sich  mit  der  Einwirkung  verschiedener  Temperaturen 
beschäftigen,  so  u.  a.  die  Arbeit  von  Adam  (190f»),  der  durch  Berührung 


Apparat 


V\g.  21. 
Locke  and  Rosenhelm. 


Beschreibung  S.  167. 
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der  Wand  des  rechten  Vorhofs  mit  verschieden  temperierten  Glas-  oder 
Metallröhren  lokale  Temperaturveränderung  erzeugt  hat.  Ferner  die  Unter- 
suchungen von  Hering  über  die  Wirkung  der  zentrifugalen  Herznerven 

HOT)  und  übor  die  Bewegungen  der  Papillarmuskeln  (1909,  s.  Kap.  27). 

Daß  mit  dem  isolierten  Herzen  Stoffwechselvorsuche  angestellt  werden 
können,  ist  von  Johannes  Müller  (1903)  und  Locke  und  Rosenheini 

1W7,i  gezeigt  worden.  Locke  und  Rosenheiin  haben  einen  Apparat  (s. 
Fig.  21)  konstruiert,  in  dorn  automatisch  eine  Lösung  von  Dextrose  in  sauer- 
stoffhaltiger Ringerlösung  wiederholt  durch  das  isolierte  Säugetier  (Kaninchen- 
herz) zirkuliert.  Der  Sauerstoff  strömt  bei  J  in  kleinen  Blasen  ein,  da- 
durch wird  der  gesamte  Druck  der  Säule  O  B  G  kleiner  als  derjenige  der 
zusammenhängenden  Flüssigkeitssäule  in  der  Röhre  A  und  die  Flüssigkeit 
wird  in  das  Reservoir  zurückgehoben. 
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Kapitel  25. 
Ern&hrungsflüssigkeiteii  für  das  Herz. 

Die  Flüssigkeiten,  die  man  zur  Speisung  des  ausgeschnittenen  Kalt- 
blüterherzens angewendet  hat,  sind  verschiedenartige  gewesen.  Die 
Ludwigsche  Schule  hat  vorzugsweise  Blut,  das  durch  eine  physiologische 
Kochsalzlösung  verdünnt  worden  war,  benutzt.  Von  einigen  Schülern 
Ludwigs,  so  von  Kronockor,  ist  Serum  bezw.  durch  Kochsalzlösung  ver- 
dünntes Serum  angewandt  worden.  Von  Kronockor  ist  behauptet  worden, 
daß  die  Eiweißkörper  de3  Serums  für  die  länger  dauernde  Speisung  des 
Kaltblütorherzens  notwendig  sind.  Es  ist  indessen  besonders  von  Ringer 
gezeigt  worden,  daß  die  Salze,  die  in  der  Lösung  enthalten  sind,  von  großer 
Bedeutung  für  die  Unterhaltung  der  regelmäßigen  Sehlagfolge  sind.  Es  ist 
ferner  gezeigt  worden,  daß  eine  Reihe  von  organischen  Stoffen,  die  man  für 
die  Ernährung  «les  Herzens  als  wichtig  angesehen  hat,  ihren  Einfluß  nur 
dem  Gehalt  an  Salzen  verdanken.  Man  kann  eine  Salzlösung  ohne  organi- 
sche Stoffe  bilden,  die  für  längere  Zeit  die  regelmäßige  Schlagfolge  des 
Kaltblütorherzens  unterhält.  Eine  derartige  Lösung  wird  als  Ringersche 
Losung  bezeichnet.    Sie  ist  folgendermaßen  zusammengesetzt: 

100  O.  C.  0.0  %  NaOl.  Darin  1  CC.  1  %  NallOO,,  1  CO.  1  %  CaCI2, 
0,75  CO.  1  %  KOI. 
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Auf  Grund  einer  sorgfältigen  Untersuchung  empfiehlt  Göthlin  (1902, 
S.  9)  ein  Gemisch  von 

NaCl  0,65  0  o 

NaHC03  0,1  % 

KCl  0,01  % 

CaCl2  0,0065  % 

(N^IIPO,  0,0009  % 

lNaII2P04  0,0008  %. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß  aus  diesen  Salzen  das  Herz  nicht  das 
Material  zu  seiner  Leistung  entnehmen  kann.  Dies  muß  aus  den  bei  der 
Präparation  im  Herzen  zurückgebliebenen  Nahrungsstoffen  (vorzugsweise 
Glykogen)  stammen.  Wohl  um  dieses  verbrauchte  Material  zu  ergänzen, 
hat  Locke  der  Ernährungsflüssigkeit  Traubenzucker  zugesetzt  (1895), 
wodurch  die  Tätigkeit  des  Froschherzens  verstärkt  wird.  Die  Locke- 
*che  Flüssigkeit  besteht  aus  Ringerlösung  mit  einem  Zusatz  von  0,1  °0 
Traubenzucker  (s.  unten).  Nur  Lävulose  hat  einen  ähnlichen,  aber  gerin- 
geren Effekt.  Es  ist  natürlich  hier  nicht  möglich,  im  einzelneu  die  Probleme 
der  Ernährung  des  ausgeschnittenen  Kaltblüterherzens  zu  erörtern,  ich 
möchte  nur  betonen,  daß  mit  don  bisherigen  Versuchen  die  Frage  nicht  ab- 
geschlossen ist.  Denn  selbstverständlich  sind  die  organischen  Stoffe  der 
natürlichen  Ernährungsflüssigkeit  des  Blutes  von  ebenso  großer  Bedeutung 
wie  die  anorganischen  Stoffe.  Die  bisherigen  Versuche  lassen  ihre  Bedeu- 
tung aber  noch  nicht  klar  erkennen. 

Locke  (1895)  hat  ferner  dio  wichtige  Beobachtung  gemacht,  daß 
Spuren  von  Schwermetallen  das  Leben  von  Organismen  (Tubifex)  schädigen. 
Dasselbe  gilt  auch  für  die  Herztätigkoit.  Die  Beobachtung  Lockes  wurde 
von  Ringer  bestätigt.  Deshalb  muß  das  Wasser,  mit  dem  die  Ringer- 
lösung hergestellt  wird,  aus  Glasgefäßen  destilliert  werden.  Dies  gilt  be- 
sonders für  die  Ringerlösung,  die  zur  Durchspülung  des  Warmblüterherzens 
benutzt  wird. 

Bei  der  Speisung  des  isolierten  Warmblüterherzens  verwandte 
man  zuerst  Blut,  und  zwar  derselben  Tierart,  das  mit  physiologischer  Koch- 
salzlösung verdünnt  war. 

Porter  (1898)  zeigte,  daß  das  völlig  isolierte  Warmblüterherz,  ja  sogar 
Teile  des  Ventrikels,  lange  Zeit  fortschlägt,  wenn  es  mit  Serum  durchströmt 
wird,  während  sich  das  Herz  in  einer  Sauerstoffatmosphäre  von  einigen  At- 
mosphären Druck  befindet. 

Locke  hat  später  (1898)  erklärt,  daß  er  schon  früher  als  Porter  er- 
höhten Sauerstoffdruck  für  die  Unterhaltung  des  Herzschlags  vorgeschlagen 
habe.  Im  Jahre  1898  (S.  568)  teilte  er  dann  mit,  daß  es  ihm  gelungen  ist, 
das  isolierte  Kaninchenherz  durch  mehr  als  drei  Stunden  im  kräftigen  Schla- 
gen zu  erhalten,  wenn  er  das  Herz  mit  einer  nach  seinor  Vorschrift  modifi- 
zierten Ringerlösung  in  einer  Umgebung  von  Sauerstoff  von  2  Atmosphären 
Druck  durchströmen  ließ. 

Im  Jahre  1901  (Zentralbl.  XIV)  zeigt  Locke,  daß  nachdem  Rusch 
1898)  schon  gefunden  hatte,  daß  das  überlebende  Säugetierherz  mit  Ringer- 
scher Lösung  eine  halbe  bis  dreiviertel  Stunden  am  Leben  bleibt,  daß  diese 
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Lebensdauer  verlängert  wird,  wenn  man  die  Flüssigkeit  mit  Sauerstoff  unter 
Atmosphiirendruck  sättigt,  vor  allen  Dingen  aber,  wenn  man  der  konstant 
von  Sauerstoff*  durchströmten  Flüssigkeit  0.1  %  Dextrose  zufügt  Er  em- 
pfiehlt folgende  Ernährungsflttssigkeit: 

Kochsalz  0,1)2  %. 

Chlorkalium  0,042  °,„ 

Chlorkalzium  0,024 

Doppelt  kohlensaures  Natron  0,015  %, 
mit  Zusatz  von  0,1  %  Traubenzucker. 

Auf  dem  Internationalen  Physiologischen  Kongreß  1001  demonstriert 
Locke  ein  mit  einer  derartigen  Flüssigkeit  durchspül tes  Kaninchenherz. 
Locko  und  Kosen  he  im  geben  (1905)  an,  daß  der  linke  Ventrikel  eines 
Herzens,  das  nach  dem  Langondorffschen  Verfahren  mit  Lockescher 
Flüssigkeit  gespeist  war,  zwei  Tage,  und  der  rechte  Ventrikel  vier  Tage 
geschlagen  hat.  Nach  den  neueren  Erfahrungen  genügt  die  Sättigung  der 
Ringerschen  oder  Lock  eschen  Lösung  mit  Sauerstoff  unter  dem  gewöhn- 
lichen Partiardruck  der  atmosphärischen  Luft.  Die  Ringerlösung  muß  tüchtig 
mit  der  atmosphärischen  Luft  durchgeschüttelt  werden. 

Rusch  (181)8  S.  544)  empfiehlt  für  dio  Zusammensetzung  der  Ringer- 
schen Lösung  folgende  Vorschrift:  Sie  soll  enthalten  auf  einen  Liter  destil- 
lierten Wassers  0,1  g  NaHCO,,  0,1  g  CaCl2,  0,075  g  KCl  und  8  g  NaCl. 
Die  Salze  sollen  in  der  angegebenen  Reihenfolge  gelöst  werdon,  da  sonst 
leicht  Niederschläge  auftreten. 

Im  übrigen  vergl.  Kap.  24  d. 

(iötlilin  1902.   Über  die  chemischen  Bedingungen  für  die  Aktivität  des  Uberlebenden 

Froschhcrzens.   Skandinav.  Archiv  XII,  p.  1. 
Kronecker  und  Martius  1881.   Du  Bois- Keymonds  Archiv,  p  474. 
Locke  18*.*5.   On  a  supposed  action  of  distilled  water  as  such  on  certain  animal  orga- 

ni8ms.   Journ.  of  Physiol.  XVIII. 
Locke  1895.   Towards  the  ideal  artificial  circulating  fluid  for  the  isolated  frog's  heart. 

Journ.  of  Physiol.  XVIII.  p.  332—333. 
Locke  18J)8.    Bemerkungen  zu  der  von  W .  T.  Porter  veröffentlichten  Methode  zum 

Studium  des  isolierten  Säugetierherzens.   Zentralb!,  f.  Physiol.  XII.  p.  353  u.  508. 
Locke  1898.   Die  Speisung  des  überlebenden  Säugetierherzens.   Vorl.  Mitt.  Zentralbl. 

f.  Physiol.  xii.  p.  5»ä 

Locke  PJ0L  Die  Wirkung  der  Metalle  des  Blutplasmas  und  verschiedener  Zucker  auf 

das  isolierte  Säugetierherz.   Zentralbl.  f.  Physiol.  XV.  1900,  p.  670. 
Porter  1898.   Siehe  Kapitel  24. 

Kinger  1885.   Kegarding  the  influence  of  the  orjranic  constituents  of  the  blood  on  the 

contractility  of  the  ventricle.   Journ.  of  physiol.  VI.  p.  3<I2. 
Ringer  1897.   Tho  action  of  distilled  water  on  tubifex.   Journ.  of  physiol.  XXII,  p.  14. 
Kusch  im.    Siehe  Kapitel  24. 


Kapitel  2G. 

Inspektion  der  Herzbewegungen.  Akupunktur. 

Wer  einmal  die  Bewegungen  des  bloßgelegten  AVarmblüterherzens  mit 
dem  Auge  zu  verfolgen  gesucht  hat,  wird  die  außerordentlichen  Schwierig- 
keiten erkannt  haben,  durch  einfache  Besichtigung  die  Form  und  Lagevcr- 
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änderung  des  Herzens  festzustellen.  (Über  die  Methoden  zur  Eröffnung  des 
Thorax  siehe  Teil  III.) 

Harvey  (1649)  hat  bei  seinen  berühmten  Untersuchungen  diese  Schwie- 
rigkeiten wohl  gefühlt  Ich  setze  seine  Worte  hierher  (Schäfers  Textbook 
Bd.  II  S.  1):  'When  first  I  gave  my  mind  to  vivisections,  as  a  means  of 
discovering  the  movements  and  uses  of  the  heart,  and  sought  to  discovcr 
diese  from  actual  inspection,  and  not  from  the  writings  of  others,  I  found 
the  task  so  truly  arduous,  so  füll  of  difficulties,  that  l  was  almost  terapted 
to  think  (with  Fracastorius)  that  the  movement  of  the  heart  was  only  to  be 
comprebended  by  God.  For  I  could  noither  rightly  perceive  at  first  when 
the  »ystole  and  when  the  diastole  took  place,  nor  when  and  whore  dilata- 
tion  and  contraction  occured,  by  reason  of  the  rapidity  of  the  movement, 
which  in  many  animals  is  accomplished  in  the  twinkling  of  an  eye,  coming 
a.nd  going  like  a  flash  of  lightning;  so  that  the  Systole  presented  itself  to 
rae  now  from  this  point,  now  from  that  —  the  diastole  the  same;  and  then 
everything  was  reversed,  the  movements  occuring,  as  it  seemed,  variously  and 
confusedly  together." 

Nur  wenn  die  Herzbewegung  sich  beim  Absterben  verlangsamt,  kann 
man  nach  Harvey  über  die  Bewegungen  einigermaßen  ins  klare  kommen. 
Man  darf  wohl  sagen,  daß  Ha rveji  vollständig  recht  hat  mit  seinen  Bemer- 
kungen, daß  aber  jetzt  stets  Mittel  zur  Verfügung  stehen,  die  Bewegungen 
des  Herzens  in  irgendeiner  Weise  mit  den  in  den  nachfolgenden  Kapiteln 
geschilderten  Methoden  graphisch  zu  registrieren  und  sie  so  für  die  spätere 
genauere  Analyse  festzuhalten.  Man  kann  die  durch  bloße  Besichtigung 
gemachten  Feststellungen  höchstens  als  Anrogung  zur  weiteren  Untersuchung 
und  niemals  als  Grundlage  für  wichtige  Schlüsse  verwenden.  Ein  sorgfälti- 
ger Beobachter  wird  allerdings  das  durch  die  Besichtigung  Gewonnene  nicht 
in  Widerspruch  geraten  lassen  mit  den  Ergebnissen  der  Registrierung.  Die 
Inspektion  kann  die  Registriermethoden  in  manchen  Fällen  unterstützen. 
.So  besonders  dann,  wenn  länger  dauernde  Veränderungen  dor  Lage  oder 
der  Form  oder  des  Füllungszustandes  eintreten.  Ich  glaube  z.  B.,  daß  die 
Behauptungen,  daß  eine  Vagusreizung  allein  einen  Tetanus  des  Heizens  her- 
vorrufen kann,  nicht  aufgestellt  worden  wären,  wenn  von  den  Autoren  das 
Herz  unmittelbar  beobachtet  worden  wäre.  Vermutlich  befand  sich  dabei  das 
Herz  nicht  in  dauernder  systolischer  Stellung,  sondern  in  dauornder  diasto- 
lischer Stellung.  Hier  wäre  durch  die  Inspektion  leicht  eine  Aufklärung 
möglich  gewesen. 

In  einer  Roihe  von  Untersuchungen  hat  man  sich  bemüht,  das  Spiel  der 
Klappen  durch  Besichtigung  festzustellen.  Man  kann  hier  wohl  unge- 
fähr einen  Aufschluß  über  die  Ruhestellung  der  Klappen,  z.  B.  über  die  Schluß- 
Stellung  der  Atrioventrikularklappen  durch  Beobachtung  der  abgeschnittenen 
Herzbads,  erhalten.  Aber  niemals  wird  man  hierdurch  zu  einem  sicheren 
Schluß  über  die  zeitlichen  Verhältnisse  der  Klapponbewegung  kommen. 
Aach  hierüber  können  nur  die  Registrierniethoden,  über  die  unten  noch  näher 
berichtet  wird,  Aufschluß  geben,  wie  sie  z.  B.  von  Frederieq  (1888),  Krchl 
Porter  (181)2)  angewandt  worden  sind.  Daß  man  unter  Umständen 
durch  den  Tastsinn  etwas  über  die  Stellungen  der  Klappen  erfuhren  kann, 
haben  Chauveau  und  Faivre  (lSfti)  gezeigt,   die  einen  Finger  in  das 


Digitized  by  Google 


174 


O.  Frank,  Spezielle  hämodynaniische  Methodik. 


schlagende  Herz  eines  Pferdes  gesteckt  haben  und  dabei  fanden,  daß  die 
Atrioventrikularklappen  sich  schon  vor  dem  vollständigen  Schluß  etwas  er- 
heben. 

Die  Flüssigkeitsbewegung  kann  dadurch  sichtbar  gemacht  werden, 
daß  man  leichte  Körperchen,  die  von  ihr  getragen  werden,  hineinbringt  In 
dieser  Weise  ist  die  Wellenbewegung  1850  von  E.  H.  Weber  und  später  die 
Wirbelbewegung  in  der  Nähe  der  Klappen  von  Ceradini  (1871)  studiert 
worden. 

Daß  die  Herzbewcgungen  durch  Verbindung  des  Herzens  mit  geeigne- 
ten Hebelapparaten  registriort  werden  können,  wird  in  dem  nächsten  Kapitel 
ausführlich  erörtert.  Man  kann  derartige  Hebelvorrichtungen  auch  dazu  be- 
nutzen, einzelne  Komponenten  der  Bewegung  besser  sichtbar  zu  machen. 
Kino  vielfaltige  Anwendung  hat  bei  Vorlesungsversuchen,  aber  auch  zu 
wissenschaftlichen  Untersuchungen,  die  Akupunktur  erfahren.  Durch  die 
Brustwand  hindurch  (oder  in  das  bloßgelegte  Hotz)  wird  eine  spitze  Nadel 
in  das  Herz  gestochen,  deren  Bewegungen  an  ihrem  Knopf  beobachtet 
werden.  Den  Knopf  der  etwa  5 — 8  cm  laugen  Nadel  macht  man  entweder 
stark  glänzend  oder  man  läßt  ihn  gegen  eine  Glocke,  ein  Glas  oder 
dergl.  anschlagen  (Wagner  1854,  s.  Gscheidlen  S.  571).  Die  Nadel 
kann  wieder  herausgezogen  werden,  ohne  daß  das  Herz  —  wegen  der 
starken  Verfilzung  seines  Gowebes  —  leck  würde.  Zu  wissenschaftlichen 
Untersuchungen  ist  diese  von  Jung  1836  eingeführte  Methode  von  Brücke 
(1855),  Filehne  (1874)  und  Haycraft  (1891)  angewaudt  worden.  Daß  die 
Registrierung  der  Horznadclbewegungen  »Schwierigkeiten  bietet,  daß  man 
insbesondere  jeden  Zug  auf  die  Herznadel  dabei  vonneiden  muß,  int  von 
mir  (1897)  gezeigt  worden.  (Über  die  Akupunktur  siehe  weiter  Gscheidlen 
S.  582— 592.)  Die  Beobachtung  der  Herzbewegungen  durch  die  Herznadel 
hat  den  Vorteil,  daß  man  den  Thorax  nicht  zu  eröffnen  braucht  und  dadurch 
das  Herz  nicht  aus  seiner  normalen  Lage  bringt 

Von  Vulpian  (1874,  siehe  Gscheidlen  S.  572)  sind  rechtwinklig  ab- 
gebogene Papierblättchen  auf  die  Wände  des  bloßgelegten  Herzens  —  des  Vor- 
hofs oder  Ventrikels  —  aufgeklebt  worden,  um  die  Bewegungen  besser  ver- 
folgen zu  können.  Ahnlich  legt  ( 'zermak  (18(34,  Gscheidlen  S.  572)  kleine 
Spiegelchen  auf  die  Herzwand  oder  befestigt  sie  mit  durch  die  Wand 
hindurchgezogenen  Fäden.  Czormak  hat  auch  Spiegelchen  an  der  Aku- 
punkturnadel angebracht.    Die  Spiegel  reflektieren  einen  Lichtstrahl. 

Ludwig  (1849)  und  Sibson  (1869)  haben  versucht,  die  Änderungen 
der  Herzform  dadurch  genauer  als  durch  die  einfache  Inspektion  festzu 
stellen,  daß  sie  einen  Millimetermaßstab  über  das  Herz  gelegt  und  damit 
die  Lagoveränderungen  gemessen  haben.  Auch  durch  hebelähnliche  Vor- 
richtungen hat  Ludwig  die  Veränderungen  der  Längs-,  Quer-  und  Tiefen- 
dimensionen zu  ermitteln  versucht.  Kürschner  1841,  siehe  Gscheidlen, 
Physiolog.  Methode  S.  544)  hat  an  dem  toten  Tier  die  Veränderungen  der 
Dimensionen  bei  der  Füllung  und  Entleerung  beobachtet.  Ahnlich  verfuhr 
Wintrich  <siehe  Abhandlung  von  Berner  1859  nach  Gscheidlen  S.  554 . 
Wenn  auch  durch  den  Maßstab  eine  gewisse  Unterstützung  des  Gesichts- 
sinnes ermöglicht  wird,  so  hat  diese  Methode  aus  den  vorher  angegebenen 
GrUnden  keine  weitere  Bedeutung.    Die  Benutzung  eines  Maßstabes  oder 
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eines  anderen  Koordinatensystems  dürfte  dagegen  die  Kinematographie  des 
Herzens  unterstützen. 

Die  Methoden  zur  graphischen  Feststellung  der  Entfernung  zweier  Herz- 
punkte werden  in  den  nächsten  Kapiteln  beschrieben  werden. 
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Kapitel  27. 

Kardiographie  des  bloßgelegten  Herzens  nnd  einzelner 

Herzteile. 

A.  Einfache  Kardiographie. 

Ebenso  wie  bei  dem  KaltblUterherzen  hat  man  auch  die  Bewegungen 
des  Warmblüterherzens  sehr  frühzeitig  durch  Hebelvorrichtungen  vergrößert 
zu  demonstrieren  oder  zu  registrieren  versucht.  Eine  der  ältesten  Unter- 
suchungen ist  von  Ludwig  und  Hoffa  (lSöO,  Apparat  siehe  Gscheidlen 
S.  07:"))  vorgenommen  worden.  Ludwig  und  Hoffa  haben  mit  einem  ge- 
wissen durch  die  Belastung  gegebenen  Druck  ein  Stäbchen,  das  an  dem 
einen  Ende  eine  Pelotte  trug,  auf  die  Herzoberfläche  au  verschiedenen 
Punkten  aufgesetzt.  Die  Bewegungen  dieses  Stäbchens  wurden  durch  ein 
Hebelsystem  vergrößert  aufgeschrieben.  Ahnlich  hat  Baxt  (1878)  die  Bewe- 
gungen registriert.  Das  Instrument  erinnert  in  seiner  komplizierten  Aus- 
führung an  den  alten  Vierordtschen  Sphygmographen.  Man  hat  damals 
einen  zu  großen  Wert  auf  die  rein  geometrischen  Verhältnisse  der  Registrier- 
vorrichtungen, wie  z.  B.  die  Proportionalität  der  Ausschläge  oder  die  Gerad- 
linigkeit der  Ordinaten  gelogt  und  das  Wesentliche,  die  Trägheitskräfte  und 
Reibungskräfte,  außer  acht  gelassen. 
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Bei  späteren  Untersuchungen  sind  wiederholt  Hebel  mit  der  Herzober- 
fläche verbunden  worden,  die  zur  Registrierung  der  Horzbewegung  dienen 
sollten.  Man  hat  dieso  Hebel  meistens  durch  eine  Klemme  und  einen 
Faden  mit  der  Herzoberfläche  verbunden,  ähnlich  wie  dies  von  Gaskell 
und  Engelmann  bei  dem  Kaltblüterherz  geschehen  ist  (s.  Kap.  23}.  Man 
hat  diesom  Verfahren  den  Namen  der  Suspension  sm  ethode  gegeben. 
Im  Intoresse  der  Leistungen  (Leser  Methode  für  den  vorliegenden  Zweck 
ist  es  zu  wünschen,  daß  sie  durch  diesen  Namen  nicht  charakterisiert  wird. 

Ich  habe  bei  der  Durchsicht  der  Literatur  und  auf  Grund  eigener  Er- 
fahrung die  Uberzeugung  gewonnen,  daß  ein  derartig  einfaches  Verfahren, 
unkritisch  verwendet,  weder  die  zeitlichen  noch  die  quantitativen  Verhält- 
nisse, ja  nicht  einmal  immer  die  Zahl  der  Herzschläge  korrekt  aufzuzeichnen 
vermag.  Eino  eingehende  Kritik  dieses  Verfahrens  wäre  in  jedem  Fall  not- 
wendig. Sie  hätte  vor  allem  nach  dem  in  den  „Prinzipien*  Bd.  I,  4  Ge- 
sagten die  Rückwirkung  der  bewegten  Teile  des  Instrumentes  auf  die  Herz- 
bowegung  und  den  Kreislauf  zu  berücksichtigen. 

Knoll  (1895)  hat  die  „vierfache  Herzsuspension*  angewandt  zu  seinen 
Untersuchungen  über  die  Aufeinanderfolge  der  Kontraktionen  der  einzelnen 
Herzteile  (s.  auch  Fischöl  1897). 

Wie  unten  bei  der  Besprechung  des  Royschen  Myokardiographen  er- 
wähnt wird,  haben  Franc  ois  Franck  box  einem  Fall  von  Ectopia  cordis 
(1877  s.  Marey  circulation  S.  108)  und  wohl  auch  Mac  William  (1887 
n.  Notiz  in  Roy  und  Adami,  s.  a.  Jarotzky  1898)  dio  Bewegungen  des 
bloßgelegten  Herzens  dadurch  verzeichnet,  daß  sie  den  Knopf  eines  gewöhn- 
lichen Kardiographon  auf  die  Horzwand  aufdrückten.  Roy  und  Adami 
haben  dazu  bemerkt,  daß  diese  Methode  ganz  unzuverlässig  ist.  Ich  kann  mich 
dem  nur  anschließen.  Man  wird  mit  einer  derartigen  Methode,  bei  der  ein 
kräftiger  und  wechselnder  Druck  auf  die  Herzwand  ausgeübt  wird,  keine 
auch  nur  annähernd  richtige  oder  konstante  Kurve  der  Formveränderungen 
des  Herzens  erhalten.  Der  von  außen  ausgeübte  Druck  führt  zu  einer  Ent- 
spannung der  Herzwand  und  verwandelt  dadurch  das  reine  Kardiogramm 
mehr  oder  weniger  in  eine  Druckkurve. 

Hürtlile  (1891)  hat  hauptsächlich,  weil  der  Herzspitzenstoß  zu  schwach 
fühlbar  ist,  ein  Gummibeutelchen  zwischen  die  Brustwand  und  dio  Pleura 
bezw.  das  Perikard  und  dessen  Innenraum  mit  einer  „sehr  empfind- 
lichen Registriertrommel"  in  Verbindung  gebracht  Ich  gebe  hier  seine 
eigenen  Worte  wioder,  mit  denen  er  das  Verfahren  beschreibt.  S.  42: 
„Da  bei  den  in  der  Rückenlage  befindlichen  Tieren  der  Herzspitzen- 
stoß in  vielen  Fällen  nicht  fühlbar  und  die  Registrierung  desselben  am 
unverletzten  Thorax  nicht  möglich  ist,  wurde  bei  diesen  Tieren  zur  Auf- 
zeichnung des  Kardiogramms  eine  Vorrichtung  verwendet,  durch  welche 
zwar  die  Brustwand  verletzt,  aber  das  Eindringen  von  Luft  in  die  Pleura- 
höhle vermieden  und  die  natürliche  Atmung  des  Tieres  nicht  beeinträchtigt 
wird.  Mittels  dieser  Vorrichtung  wird  ein  sehr  kleines  Gummibeutelchen 
zwischen  Herz  und  Brostwand  gebracht  und  die  dem  Bcutelchen  mitgeteilten 
Pulsationen  werden  auf  einen  registrierenden  Apparat  übertrugen." 

S.  43:  „Da  infolge  der  Kleinhoit  des  Gummiboutolchens  durch  die  Herz- 
aktion nur  kleine  Massen  verschoben  werden,  muß  eino  sehr  empfindliche 
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Rcgistriertrommel  angewendet  werden:  diesen  Zweck  erfüllt  ein  Gummi- 
manometer,  welches  mit  dUnner  Membran  üborzogen  ist.  Aus  demselben 
•  irundo  kann  die  Übertragung  der  Druckschwankungen  nicht  durch  Luft 
geschehen,  sondern  muß  durch  Wasser  vermittelt  werden." 

Uber  die  Benutzung  der  Akupunktur  zur  Kardiographie  siehe  Kap.  2«» 
und  G  s  c  h  e  i  d  1  e  n  S.  5*2—5112. 

B.  Relativbewegung  einzelner  Punkte  des  Heraens. 

Von  großer  Wichtigkeit  erscheint  es,  die  relative  Bewegung  einzelner 


Myokaidiograpli  nach  Roy. 


Punkte  der  llerzwand  zu  registrieren.  Roy  hat  zuerst  den  Versuch  ge- 
macht (Roy  und  Adami  1802),  ein  besonderes  Instrument  für  diese  Aufgabe 
konstruieren.  Mit  diesem  „Myokardiographcn*  sollen  die  Veränderungen 
'fer  Entfernung  zweier  beliebiger  Punkte  der  llerzwand  registriert  werden, 
°luiedaß  die  Kontraktionen  der  llerzwand  oder  die  Bewegungen  des  Herzens 
-'•stört  werden.  Weiter  sollten  mit  ihm  auch  zu  gleicher  Zeit  die  Bewegungen 
T-rschiedener  Herzabteilungen  aufgeschrieben  werden,  z.  B.  diejenige  eines 
Whofs  und  eines  zu  dem  Vorhof  gehörigen  Ventrikels  usw.,  oder  auch  die 
I'ewegungeo  der  Kammer  und  zu  gleicher  Zeit  die  Bewegungen  der  Papil- 

Ti(?er»t«dt,  Handb.  d.  phys.  Methodik  II,  «.  IJ 
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lannuskeln.  Das  Prinzip  des  in  Fig.  22  abgebildeten  Apparates  besteht  darin, 
daß  ein  leichter  Stab  mit  seinem  Ende  an  einen  Punkt  der  Ilerzoberfläcbe 
angedrückt  oder  durch  einen  Faden  mit  ihm  verbunden  wird,  und  daß  an 
diesem  Ende  die  Büchse  für  einen  horizontalen  »Stab  angebracht  ist,  dessen 
Spitze  an  einen  anderen  Punkt  der  Herzoberfläche  eingehakt  wird.  Das 
horizontale  Stäbchen  bewegt  sich  entsprechend  dem  Wechsel  der  Entfer- 
nung seiner  Spitzo  von  derjenigen  des  vertikalen  Stabes  hin  und  her.  Diese 
Bewegungen  werden  durch  einen  Hebel  aufgeschrieben,  der  durch  einen  in 
passender  Weise  um  das  Ende  des  vertikalen  Stäbchens  horuiugeschlunge 
nen  Faden  mit  dem  Ende  des  horizontalen  Stäbchens  verbunden  ist.  In 
der  Figur  ist  der  eine  Punkt  der  Herzoberflächo,  dessen  relative  Be- 
wegungen aufgeschrieben  werden  sollen,  durch  das  Endo  des  vertikalen 
Stäbchens  a  bestimmt    In  den  zweiten  Punkt  ist  die  Spitze  des  Stäb- 
chens c  (links  auf  der  Zeichnung)  eingehakt.    Die  um  eine  Achso  (in  der 
Zeichnung  rechts  von  d)  bewegliche  Büchse,  in  der  das  Stäbchen  c  gleitet, 
ist  mit  d  bezeichnet.    Sie  ist  durch  die  kleine  Muffe  in  passender  Höhe 
an  dem  Stab  a  befestigt.    Der  1)  Zoll  lange  Stab  a  muß  mit  seiner  Spitze 
natürlich  den  Bewegungen  des  Punktes  der  llerzwand,  an  dem  sie  anliegt, 
folgon  können.    Er  ist  deshalb  oben  bei  b  in  einer  Art  kardanischem 
Gelenk  aufgehängt    Der  Faden,  der  das  Stäbchen  c  mit  dem  Hebel  ver- 
bindet ist  zunächst  um  die  Achso  der  Büchse  d  geschlungen  und  läuft  dann 
parallel  mit  dem  Stab  a  durch  ein  Loch  b  in  der  Nähe  der  Aufhängung  de- 
Stabes a  zu  dem  Hebel.    Der  Hebel  wird  durch  eino  Spiralfeder  in  dir 
Höhe  gezogen,  so  daß  der  Faden  immer  gespannt  bleibt    Wenn  gleichzei- 
tige Aufzeichnungen  von  Vorhof  und  Ventrikel  ausgeführt  werden  sollen,  so 
wird  das  Ende  des  Stabes  a  auf  einen  Punkt  der  Atrioventrikulargrenze 
aufgesetzt,  das  Häkchen  von  dem  horizontalen  Stäbchen  in  den  Vorhof  ein- 
gohakt  und  ein  weiteres  an  dem   Ende  von  Stab  a  bofestigt  und  sein 
Häkchen  in  den  Ventrikel  eingehakt.    Dieselbe  Doppelregistriervorrichtun^ 
wird  gebraucht  bei  der  Registrierung  der  Bowegung  der  beiden  Ventrikel. 
In  diesem  Fall  wird  das  Ende  des  vertikalen  Stäbchens  in  die  Längsfurche 
des  Herzens  eingesetzt.   Die  Oberfläche  des  Herzens  soll  mit  physiologischer 
Kochsalzlösung  stets  feucht  gehalten  werden.    Roy  und  Adami  glauben, 
daß  durch  den  Apparat  keine  Veränderung  in  der  Kraft  der  Häufigkeit  oder 
dem  Charakter  des  Herzschlags  hervorgebracht  wird.  Sie  sind  ferner  der  Mei- 
nung, daß  die  Methoden,  die  Mac  William,  Francois  Franck  u.  a.  an- 
gewandt haben,   bei  denen   eine  mit   einer  Lufttransmission  verbundene 
Pelotte  leicht  an  die  Oberfläche  der  Ventrikel  angedrückt  wird,  fehlerhaft 
sind,  weil  leichte  Veränderungen  des  Pelottendrueks  zu  starken  Vorände- 
rungen der  Herztätigkeit  und  des  Blutdrucks  führen.  Dio  L'nzuvcrlässigkeit 
dieser  Methoden  sei  schon  von   Ludwig  und  lloffa  (1850)  festgestellt 
worden.    (Ich  habe  diese  Stelle  nicht  auffinden  können.) 

Cushnv  und  Matthews  (1807;  haben  den  Roy  gehen  Myokardiographen 
in  etwas  modifizierter  Form  angewandt. 

Ich  glaube,  daß  auch  die  Kritik,  die  Roy  und  Adami  von  ihrem  Ver- 
fahren gegeben  haben,  ungenügend  ist.  Die  Massen  der  beweglichen  Teile 
des  Apparates  sind  viel  zu  groß,  als  daß  nicht  Trägheitskräfte  entstehen 
müßten,  die  zu  einer  wesentlichen  Entstellung  der  Aufzeichnung  oder  zu 


Digitized  by  Google 


Kardiographie  des  bloßgclegten  Herzens  und  einzelner  Ilerzteile.  179 


einer,  die  Herztätigkeit  vollständig  verändernden  Rückwirkung  (s.  Bd.  1,  4) 
fuhren  müßten.  Warum  Roy  und  Adami  die  äußerst  komplizierte  Auf- 
zeichnung der  Bewegungen  verschiedener  Herzabteilungen  angewandt  haben, 
L*t  schwer  erfindlich.  Sie  hätten  gerade  so  gut  die  Veränderung  der  Ent- 
fernung von  Punkten  dor  Herzwand  von  einem  fixen  Punkt  aus  feststellen, 
«1.  h.  die  Bewegungen  der  Herzwand  gegenüber  einem  fixen  Koordinaten- 
system registrieren  können. 

Eine  interessante  Vorrichtung  zur  Registrierung  der  relativen  Bewegung 
einzelner  Herzpunkte  hat  Rohfisch  nach  einem  Vorschlag  von  R.  du  Bois 
Ueymond  konstruiert  (1008). 

Die  einfache  Hebelsuspension  wird  an  Bequemlichkeit  wesentlich  über- 
troffen durch  die  Anwendung  des  —  linearen  —  Lufttransmissions- Ver- 
fahrens. Man  kann  einen  beliebigen  Punkt  der  Herzwand  mit  dem  Hebel 
einer  als  Aufnahmekapsel  dienenden  Mareyschen  Trommel  verbinden  und 
•Jessen  Bewegungen  durch  Lufttransmission  auf  eine  zweite  Kapsel  über- 
fragen. So  werden  die  Bewegungen  von  verschiedenen  Punkten  der  Herz- 
waud  viel  bequemer  registriert,  als  mit  der  einfachen  Hebelsuspension,  weil 
man  die  Fäden  in  fast  beliebigen  Richtungen  ziehen  lassen  kann  und  man 
von  der  Lage  der  Registriertrommel  unabhängig  ist.  Nach  dem,  was  ich 
jetzt  sagen  kann,  wird  eine  Mareysche  Hebelkapsel  den  Anforderungen  an 
'Lie  Genauigkeit  der  Registrierung,  die  hier  zu  erfüllen  sind,  nicht  genügen. 
Ich  habe  deshalb  die  yon  mir  konstruierten  optischen  Kapseln  (s.  Teil  I, 
Kap.  1«">)  verwendet.  Uber  die  Resultate,  die  mit  dieser  Methode  erhalten 
worden  sind,  ist  in  einor  vorläufigen  Mitteilung  von  O.  Hess  referiert  worden. 

Schon  Marey  (1870)  hat  mit  zwei  Aufnahmekapseln  die  Bewegungen 
•ies  rechten  und  linken  Ventrikels  gleichzeitig  registriert.  (S.  Gscheidlen, 
Pbysiol.  Methodik,  S.  502.) 

Bei  Kaltblüterherzen  sind  öfter  die  Bewegungen  einzelner  Teile  der 
Herzwand  aufgezeichnet  worden.  Ich  erinnere  an  die  Untersuchung  von 
•  iaskell  und  besonders  von  Engelmann  (1896),  der  den  Froschventrikel 
bis  auf  schmale  Muskelbrücken  spaltete  und  die  Bewegungen  diesor  einzelnen 
Teilo  registrierte.  (S.  Kap.  23.)  Das  gleiche  ist  in  neuerer  Zeit  bei  dem 
aasgeschnittenen  Warmblüterherzen  ausgeführt  worden  (S.  Kap.  24). 

C.  Die  Bewegung  der  Papillarmuskeln. 

Eine  Reihe  von  Untersuchungen  beschäftigt  sich  mit  den  relativen  Be- 
wegungen der  Papillarmuskeln.  Es  sind  zunächst  diejenigen  von  Roy  und 
Adami  (1890).  Sie  haben  einen  Drahthaken  durch  das  Herzohr  hindurchge- 
führt und  in  die  Mitralklappe  eingehakt.  Den  Haken  verbanden  sie  mit  ihrem 
Myokardiographen.  Zu  gleicher  Zeit  wurde  mit  diesem  die  Bewegung  eines 
Punktes  der  Ventrikelwand  registriert.  Sie  schlössen  aus  ihren  Versuchen, 
•laß  die  Bewegungen  der  Papillarmuskeln  später  beginnen  und  früher  endigen 
als  die  Kontraktion  der  linken  Ventrikelwand. 

Fenwick  und  Overend  (1891),  Haycraft  und  Paterson  (1890)  haben 
«lie  Bewegungen  der  Papillarmuskeln  unmittelbar  in  dem  ausgeschnittenen 
Herzen  registriert.  Das  Herz  wird  so  schnell  wie  möglich  ausgeschnitten 
und  geöffnet.  Die  Basis  der  Papillarmuskeln  wird  mit  Nadeln  fixiert  und  die 
Bewegung  dor  Papillarmuskeln  und  der  Ventrikelwand  durch  Hebel,  die 
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mit  Faden  und  Haken  mit  diesen  Herzteilen  verbunden  sind,  aufgeschrieben. 
Die  ersten  beiden  Beobachter  fanden,  daß  die  Kontraktion  der  Papillar- 
muskeln  sehr  rasch  nach  der  Zusammeuziehung  der  Ventrikelwand  stattfindet. 
Xach  Haycraft  und  Paterson  ist  die  Zusammenziehung  bei  kräftigen 
Herzen  gleichzeitig,  während  sie  mit  der  Verlangsamung  des  Rhythmus  des 

absterbenden  Herzens  so  auf- 
einanderfolgt, wie  Boy  und 
Adami  angegeben  haben. 

Hering  (1(J0J>  S.  227)  W 
zeichnete  die  Aufeinanderfolge 
der  Kontraktion  eines  Punktes 
der  Herzwand  —  er  wendete 
hier  einen  Punkt  der  Basis  des 
rechten  Ventrikels  nach  dem 
Conus  artoriosus  an  —  und  des 
Papillarniuskels  bei  dem  nach 
Langen  dorff  durchbluteten 
Hunde -Hirzen.  Er  ließ  das 
Herz  nach  »1er  Methode  von  He- 
ring-Gross  (11H)3)  in  situ.  rUm 
den  Papillarmuskel  zu  ver- 
zeichnen, ging  ich  zunächst  so 
vor,  daß  ich  am  verbluteten, 
p»  schlaglosen  Herzen  einen  Längs- 
schnitt in  die  Vorderwand  des 
rechten  Vorhofes  macht«',  un- 
gefähr von  der  Einmündungs- 
stelle  der  oberen  Hohlveno  bis 
zur  Atrioventrikulargrenze.  Läßt 
man  sich  dann  die  Schnittränder 
auseinander  halten,  so  sieht  man 
die  Papillarmuskoln  der  rechten 
Kammer  und  kann,  wie  ich  es 
gewöhnlich  getan  habe,  das 
Klappcnsegcl  mit  den  Sohnen- 
faden  desjenigen  Papillarmus- 
kels, dossen  Kontraktionen  man 
verzeichnen  will,  wegschneiden, 
damit  dieselben  nicht  bei  der 
Vorzeichnung  stören.  Ich  be- 
nutzte immer  den  größten  Papillarmuskel  des  rechten  Herzens;  es  ist  das  der 
vordere  (s.  Fig.  23  m  Pal,  der  sieh  übrigens  hier  und  da  fast  oder  aueh  voll- 
ständig in  zwei  Papillarmuskeln  teilt   Vor  der  Einbindung  der  Aorten- 

kanüle  wurde  in  den  Papillannuskel  das  Suspensionshäkchen  eingehakt,  weil  vor 
der  Durchspülung  des  Herzens  das  Einhaken  leichter  vorzunehmen  ist  als  am 
schlagenden  Herzen.  Sobald  das  Herz  schlug,  wurde  auch  die  Basis  dos  rechten 
Herzens  in  der  (legend  dos  Conus  mit  einom  Häkchen  versehen.  Meistens 
verzeichnete  ich  außerdem  noch  den  rechten  Vorhof  und  die  Herzspitze. - 


Fig.  2a 

Herz  zur  Beobachtung  der  Papillarmu«k>dn  aufgeschnitten 
nach  Hering.    S,  u.  S.  kleine  Schnitte  senkrecht  zum 
rechten  .Schenkel  des  Atriovt-utrikularbündels,  tn  Pm  me- 
dialer, m  Pa  vorderer  Papillarmuskel. 
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Xach  einer  ähnlichen  Methode  hat  Saltzman  (HK)8)  die  Kontraktionen 
der  Herzspitze,  der  Basis  und  der  Papillarmuskeln  verzeichnet.  Hering  ist 
es  ferner  gelungen,  (S.  2)\2)  die  Kontraktionen  dieser  Teile  bei  dem  natürlich 
.lurehstrümten  Hundeherzen  zu  verzeichnen.  „Um  zum  Papillarmuskel  zu 
gelangen,  und  ohne  Reibung  des  Fadens  am  Herzen  verzeichnen  zu  können, 
muß  man  mindestens  den  Vorhof  anschneiden.  Da  ich  nun  bei  den  Ver- 
suchen au  den  Ringerherzen  mich  oftmals  davon  Uberzeugt  hatte,  daß  man 
prinzipiell  dieselben  Resultate  hinsichtlieh  des  Intervallen  P— C  erhielt,  ob 
iie  rechte  Kammer  intakt  war  oder  ob  ihre  Vorderwand  an  der  Basis  zur 
Spitze  aufgeschnitten  war,  wandte  ich  beim  durchbluteten  Herzen  letzteres 
Verfahren  an,  zumal  es  auch  das  schnellste  in  diesem  Falle  ist. 

Die  Hunde  werden  nach  der  Narkose  kuraresiert,  der  Thorax  eröffnet, 
•las  Herz  freigelegt  und  die  Vagi  durchschnitten.  Jetzt  werden  die  Suspensions- 
häkchen zurechtgelegt,  sowie  zwei  Häkchen,  um  nach  dem  Schnitt  die  rechte 
und  die  linke  Hälfte  der  Vordorwand  des  rechten  Ventrikels  zur  Vermeidung 
»ler  Fadenreibung  etwas  beiseite  zu  halten,  und  die  Schere.  Mit  dieser 
schnitt  ich  zuerst  die  Carotis  (in  einigen  Versuchen  auch  die  untere  Hohlvene ' 
an,  sodann  erfolgte  rasch  der  Schnitt  in  den  Ventrikel;  die  Schnittenden 
werden  darauf  durch  jene  vom  Assistenten  gereichten  Häkchen  auseinander 
.'ehalten,  sofort  P  und  C  (und  in  einigen  Fällen  auch  die  Herzspitzen)  sus- 
pendiert und  die  Trommel  in  Gang  gesetzt. 

Den  Schnitt  in  die  Carotis  bezw.  in  die  Vena  cava  inferior  schickte  ich 
nur  deswegen  voraus,  weil  beim  Aufschneiden  des  Ventrikels  das  Gesichts- 
feld für  den  Papillarmuskel  sonst  zu  unklar  wurd<<,  indem  sich  alles  mit 
Blut  anfüllte". 

Hering  fand,  daß  sich  der  Papillarmuskel  stets  vor  dem  Conus  kon- 
trahiert. Ohne  Zweifel  ist  die  Kritik  an  dem  Rov  und  A damischen  Ver- 
fahren,  die  von  anderen  und  von  Hering  geübt  worden  ist,  bereebtigt. 
Aber  immerhin  sind  die  Residtate,  wie  auch  die  Beobachtungen  von  Saltzman 
zeigen,  noch  nicht  ganz  eindeutig.  Eine  weitere  Ausbildung  der  Methode  und 
eine  nähere  Kritik  erscheint  wohl  notwendig.  Vergl.  hierzu  auch  die  Methoden 
von  Chauveau  (181)0  und  1000),  die  in  Kap.  M  behandeltwerden.  Chauveau 
hat  aus  seinen  Beobachtungen  den  Schluß  gezogen,  daß  die  ,,Intorsystole"  durch 
<3ie  Papillarmuskel  bedingt  wird. 
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Kapitel  .28. 

Registrierung  der  durch  die  Herztätigkeit  erzeugten  Be- 
wegungen des  Thorax  und  der  benachbarten  Organe. 

Der  Spitzenstoß. 

Die  Bewegungen  des  Herzens  übertragen  sich  auf  die  ihm  benachbarten 
Teile,  auf  die  Brustwand,  auf  die  Lungen  und  die  in  ihnen  befindliche  Luft, 
die  Leber,  den  Magen  und  dio  Speiseröhre.  Registriert  man  die  Bewegungen 
dieser  Teile,  so  wird  man  zugleich  innner  die  —  durch  ihr  Dazwischen- 
treten modifizierte  —  Herzbewegung  mit  registrieren,  so  z.  B.  wenn  man 
den  Nasenrachenraum  mit  einer  Marevsehen  Kapsel  oder  einer  optischen 
Kapsel  vorbindet.  Hier  erhält  man  die  sogenannte  kardio- pneumatische 
Bewegung.  Die  wichtigste  derart  mitgeteilte  Bewegung  ist  diejenige  der 
Brustwand.  An  einer  Stelle,  dort,  wo  die  Herzspitze  in  der  Nähe  der  Brust- 
wand liegt,  ist  die  Bewegung  besonders  ausgeprägt,  sie  führt  dort  zur  Er- 
scheinung des  Spitzenstoßes.  Man  kann  durch  Aufzeichnung  dieser  Be- 
wegungen Aufschlüsse  über  die  Herzbewegung  selbst  erhalten.  Das  Verfahren 
der  Registrierung  dieser  Bewegung  nennt  man  am  besten  Kardiographie, 
wobei  man  immer  zu  berücksichtigen  hat,  daß  es  sich  um  Bewegungen 
bandelt,  die  auf  andere  Organe  übertragen  worden  sind.  Ferner  muß  man 
bedenken,  daß  die  Rückwirkung  der  Apparate  auf  die  Herzbewegung  möglichst 
hintan  gehalten  werden  muß.  Das  Kardiogramm  der  Brustwand,  Lungen  etc. 
stellt  also  im  idealen  Sinn  eine  Kurve  dar,  welche  diese  Organe  unter  der 
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Einwirkung  des  Herzens  ausführen,  ohno  daß  die  registrierenden  Instrumente 
eine  wesentliche  Änderung  dieser  Bewegung  erzeugen. 

Zur  Demonstration  des  Spitzenstoßes  sind  einige  Methoden  aus- 
gebildet worden  (von  Landois  1870  die  empfindliche  Flamme,  ebenso  von 
Gerhardt  1875  und  Klemensiowiez  1875),  die  in  Gscheidlen  physiol. 
Methodik  S.  ö'.K)  angegeben  sind. 

Die  kardiomotorischen  Erscheinungen  können  durch  einfache  Hebel- 
apparate aufgeschrieben  werden.  Dies  Verfahren  ist  natürlich  äußerst  un- 
bequem, weil  es  sehr  schwer  ist,  den  Hebel  in  die  richtige  Stellung  zu  der 
IJegistriertrommel  zu  bringen.  Wird  der  Hebel  zu  lang  gemacht,  so  wird 
sein  Trägheitsmoment  übermäßig  vergrößert.  (S.  Bd.  I,  4  „Hebel".)  Man 
künnte  vielleicht  versuchen,  solche  Hebelapparato  durch  einen  Faden  mit 


Fig.  24. 

Kardlograph  nach  Marey.   Beschreibung  S.  189. 

der  Brustwand  zu  verbinden,  wie  es  bei  dem  Suspensionsverfahren  geschieht. 
Marey  (La  circulation  S.  14G)  hat  den  »Sphygmographon  verwendet,  weil 
er  dessen  Angaben  für  absolut  zuverlässig  hielt,  ebenso  Landois  (1866). 

Alle  diese  Unbequemlichkeiten  fallen  weg,  wenn  man  das  Lufttrans- 
inissionsverfahren  benutzt,  wie  dies  ja  auch  fast  durchweg  geschehen  ist. 
An  Güte  steht  diese  Methode  unter  allen  Umständen  etwas  hinter  der  direkten 
Registrierung  zurück,  aber  die  Bequemlichkeit  seiner  Anwendung  ist  so  groß, 
daß  man  die  Verminderung  dieser  Leistungen  in  den  Kauf  nehmen  wird. 
Unter  Verwendung  von  optischen  Hilfsmitteln  wird  die  Güte  des  Verfahrens 
*o  hoch,  daß  mit  ihm  alle  Bewegungen  der  Brustwand,  selbst  diejenigen, 
welche  die  akustischen  Phänomene  wie  die  Herztöne  erzeugen,  aufgenommen 
werden  können.  (Frank.) 

Eine  ganze  Reihe  von  Apparaten  ist  konstruiert  worden  zur  Aufnahme 
des  Kardiogramms  mit  dem  gewöhnlichen  Lufttransmissionsverfahren  (s.  a. 
Kronecker  1901).  Diese  Apparate  bestehen  sämtlich  aus  Aufnahmekapsel, 
Schlauchverbindung  und  gewöhnlicher  Registriorkapsel.  Die  Verschieden- 
weiten  liegen  nur  in  der  Konstruktion  der  Aufnahmekapsel.    Ich  bilde  hier 
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die  Aufnahmekapsel  ab,  wie  sie  nach  verschiedenen  Vorarbeiten  (s.  hier- 
über Grscheidlen  physiolog.  Methodik  S.  601)  Marey  erapfolden  hat 
(Fig.  24),  und  weiter  das  Instrument  von  Edgren  (Fig.  2ö).  Die  Mareysche 
Aufnalimekapsel  besteht  aus  einer  Trommel,  auf  deren  Membran  eine  Pelotte 
aufgeklebt  ist.  Die  Trommel  steht  durch  einen  Schlauch  mit  der  Registrier- 
kapsel in  Verbindung  und  wird  an  dem  Boden  eines  Kästchens  durch  eine 
Mikrometerschraube  festgehalten.    Das  Kästchen  wird  mit  seiner  Öffnung 
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auf  die  Brustwand  aufgesetzt  und  die  Trommel  so  lange  mit  der  Mikro- 
meterschraube  verschoben,  bis  eino  gleichmäßige  Kurve  aufgezeichnet  wird. 
Das  Kästchen  dient  also  nur  als  Halter  fllr  die  Kapsel. 

Die  Vorrichtung  von  Edgren  (18S9  Abbildung  S.  74)  unterscheidet 
sieh  nicht  wesentlich  von  dem  Marey  sehen  Apparat.  Bei  der  Aufnahme- 
trommel  ist  nur  die  Platto  mit  der  Pelotte  durch  zwei  »Spiralfedern  aus  der 
Trommel  herausgedrängt.  Wenn  die  Pelotte  auf  die  Brustwand  aufgesetzt 
wird,  drückt  sie  also  nicht  allein  mit  der  elastischen  Kraft  der  Membran 
(zu  bestimmen  nach  Frank  „Statik"),  sondern  auch  mit  der  Kraft  der  Spiral- 
feder. Ferner  enthält  die  äußere,  im  wesentlichen  als  Stütze  dienende 
Kapsel  ein  Seitenrohr,  zum  Auskultieren  der  Schallphänomene.  Einfacher 
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isi  Jic  Aufnahmekapsel  des  Brondgeestschen  (1873)  Pansphygmographcn 
,>.  Gscheidlen,  Physiol.  Methodik.  S.  603,  004).  S.  a.  Kap.  17. 

Es  ist  wohl  nicht  nötig,  die  vielen  verschiedenen  Abänderungen  der 
Marey sehen  Aufnahmekapseln  zu  beschreiben.  Ich  zitiere  hier  nur  die 
Abhandlung  von  Pompilian  (1800 und  1902)  und  bemerke,  daßPieron  (1907; 
versucht  hat,  durch  oino  besondere  Aufhangevorrichtung  die  störende  Wirkung 
der  liespirationsbewegungen  auf  die  Registrierung  auszuschließen.  Nach 
den  von  ihm  veröffentlichten  Kurven  konnte  ich  nicht  den  Eindruck  ge- 
winnen, daß  ihm  dies  gelungen  ist.  Bardiers  Kardiograph  (1897)  ist  eine 
Modifikation  des  Marey  sehen  mit  feiner  Einstellbarkeit  für  kleine  Tiere: 
Meerschweinchen  und  Kaninchen. 

Vielfach  hat  man  auch  einen  einfachen  Trichter  als  Aufnahmekapsel 
verwendet  Nach  einer  Bemerkung  von  Marey  (La  circulation  S.  140) 
>cheint  dies  schon  Buisson  1802  getan  zu  haben.  Von  Klinikern  wird 
diese  Methode  vielfach  angewandt;  es  wird  dabei  der  Trichter  mit  der  Hand 
aaf  die  Brustwand  gestutzt.  Marey  wendet  .sich  gegen  diese  Methode  und 
meint,  daß  man  damit  falsche  Aufzeichnungen  erhielte,  weil  er  mit  seinem 
Sphvgmographen  andere  Kurven  erhalten  hat  Nun  ist  aber  zweifellos  der 
Sphvgmograph  ein  durchaus  ungeeignetes  Instrument,  um  kardiographische 
Kurven  zu  erhalten.  Selbst  wenn  man  davon  absioht,  daß  speziell  der 
Mareysche  Sphygmograph,  nicht  wie  dies  Marey  ganz  allgemein  voraus- 
gesetzt hat,  treue  Kurven  der  Bewegung,  sondorn  durch  die  Trägheit  des 
Instrumentes  stark  entstellte  Kurven  liefert.  Mit  dem  Sphygmographen 
werden  im  wesentlichen  Druckkurven  aufgezeichnet  Maroy,  der  sehr  unklare 
Vorstellungen  über  das  Wesen  des  Kardiogramms  hatte,  beging  danu  den 
Fehler,  daß  er  diese  Kurven  als  normale  ansah,  und  nun  suchte,  ein  Instrument 
zu  bilden,  das  ähnliche  lieferte,  statt  daß  er  eine  mechanische  Analyse  seines 
Verfahrens  vorgenommen  hätte.  Ganz  ähnliche  vorgefaßte  Meinungen  haben 
Hürthle  (1891)  zur  Unterscheidung  der  typischen  und  atypischen  Kardio- 
gramme gefuhrt.  (S.  94.)  Bis  nicht  weitere  Untersuchungen  eine  nähere 
Analyse  des  Verfahrens  ermöglichen,  glaube  ich,  daß  das  Verfahren  von 
Buisson  den  anderen  vorzuziehen  ist,  nämlich  einon  Trichter  (n.  Buisson 
entonnoir)  auf  die  Brustwand  aufzusetzen,  dessen  Ilals  mit  einer  Marey - 
>chen  Kapsel  verbunden  wird.  Der  Trichter  muß  nur  genügend  tief  sein,  daß 
die  Haut  der  Brustwand  sich  nicht  bis  zum  Verschluß  der  Trichteröffnung 
vorstülpen  kann. 

Daß  man  durch  Verwendung  o  p  ti  s  eh  e  r  11  i  1  f  s  m  i  tt  el  hei  der  Konstruktion 
der  Registrierkapsol  zu  wesentlich  größeren  Leistungen  des  Apparates  und 
weiter  zu  überraschend  neuen  Ergebnissen  kommen  wird,  haben  mich  meine 
Untersuchungen  gelehrt.  Eine  vorläufige  Veröffentlichung  hat  in  dem  Vortrag 
von  Hess  (1908)  stattgefunden. 

Die  Bewegung  des  Herzons  teilt  sich  auch  noch  anderen  Organen  mit 
und  kann  an  diesen  Stellen  registriert  werden.  Ich  erinnere  hier  nur  an 
die  kardiopneumatische  Bewegung,  an  die  Kardiogramme,  die  bei  der 
Druckregistrierung  des  Magens  erhalten  werden,  ferner  daran,  daß  man  die 
Bewegungen  des  Herzens  registrieren  kann,  wenn  man  einen  Stab  durch  eine 
Vene  in  das  Herz  einführt  und  ihn  mit  einem  Hebel  verbindet,  (Frank  1897). 
Über  die  Hürthlesche  Registrierung  1891.   s.  das  vorhergehende  Kapitel.) 
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In  der  neueren  Zeit  ist  von  Minkowski  (19017) ')  und  Rautenberg 
(1007  s.  auch  Joachim  1907)  die  Herzbewegung  von  der  Speiseröhre  au» 
registriert  worden.  Rautenberg  beschreibt  die  Methodo  folgendermaßen: 
S.  253:  „Ein  dünnes  französisches  Bougie  (von  60  cm  Länge  und  5  mm 
Durchmesser)  wird  an  soinem  unteren  Endo,  nachdem  die  Spitze  abgeschnitten 
und  das  Ende  genügend  geglättet  ist,  mit  einem  dünnen  Gummiballon  ver- 
sehen, so  daß  diesor  in  schlaffem  Zustande  das  Endo  der  Sonde  in  einer 
Länge  von  ca.  4  cm  überragt.  Die  Verbindungsstelle  wird  mit  Blumentaffet 
überzogen  Sie  wird  durch  einen  Gummischlauch  von  ca.  40  cm  Länge  mit 
der  Luftkapsel  verbunden.  Durch  einen  in  die  Schlauchverbindung  einge- 
setzten T-Hahn  kann  die  Gummiblase  nach  Belieben  mit  Luft  gefüllt  werden. 
Die  Sonde  wird  zunächst  bis  in  den  Magen  geführt,  der  Ballon  aufgeblasen, 
dann  wird  die  Sonde  soweit  zurückgezogen,  bis  man  den  Widerstand  an 
der  Cardia  fühlt.  An  der  Sonde  ist  oino  Zentimeterteilung  angebracht,  so  daß 
sie  in  jeder  beliebigen  vorausbestimmbaren  Entfernung  von  der  Cardia  be- 
festigt werden  kann." 

Die  Methode  soll  hauptsächlich  dazu  dienen,  die  Bewegungen  des  linken 
Vorhofs  zu  registrieren. 

Bardier  1807.  Cardiographie  du  lapin  et  du  eobaye.  Arch.  d.  physiol.  nonu.  et  patliol. 
p.  701. 

Brondgeest  1873.   De  pansphygmograph  S.  Kap.  17. 
Buiason  1862.   These  p.  23. 

Ivdgrcn  1889.    Kardiographisehc  und  sphygroographischc  Studien.    Skandinav.  Arch. 
f.  Physiol.  1,  p.  67. 

Krank  1897.    Verlangaamung  und  Beschleunigung  des  Herzschlage*.    Sitzungsber.  d. 

(*es.  f.  Morphol.  u.  Physiol.  München. 
Fredericq  1908.   Historisch-kritische  Hemcrkungen  etc.  Zentrbl.  f.  Physiol.  22.  S.  297. 
Hess  1908.   Siebe  Kapitel  27. 

HUrthle  1891.   Heiträge  zur  Hämodynamik.  (Physiol.  Institut  Breslau.)  Arch.  f.  d.  ges. 
Physiol.  XLIX,  p.  29. 

Joachim  1907.  über  die  Registrierung  der  Kontraktionen  des  linken  Vorhofs  bei  einem 

Fall  von  Adams-Stokesschcr  Krankheit.  Berliner  klin.  Wochcnschr.  Jahrg.  44.  p.  215. 
Kronecker  1901.   Des  methodes  servant  ä  dOterminer  les  nianifestations  extürieurs  de 

1'activitc  du  coeur.  (.'.  R.  Soc.  Hiol.  p.  390. 
Landois  1866.   Neue  Bestimmung  der  zeitlichen  Verhältnisse  bei  der  Kontraktion  der 

Vorhöfe,  der  Ventrikel,  dem  Schluß  der  Semilunarklappen,  der  Diastole  und  der 

Pause  am  Herzen  des  Menschen.  Zentralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  4  S.  177. 
Landois  1870.   Das  (Jassphygmoskop.    Zentralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  S.  435. 
Marey  186ä.    Ktudcs  phyöiologiques  sur  les  caracti'-res  graphiques  des  batteiucnts 

du  coeur  et  des  mouvements  respiratoircs  et  sur  lea  dinerentes  inlluences  qui  les 

moditient.  Journ.  de  l'Anat.  et  de  la  Physiol. 
Minkowski  190«.   Die  Registrierung  der  Herzbewegungen  am  linken  Vorhof.  Deutsch. 

med.  Wochenschr.  Jahrg.  32.  p.  12 1«. 
Minkowski  1907.    Zur  Deutung  von  Herzarhythmien  mittels  des  ösophagealen  Kardio 

gramms.    Zeitschr.  klin.  Med.  B.  62.  p.  371. 
Pieron  1907.   Une  nu'thode  de  cardiographie  humaine  i'vitant  les  deformations  respir.»- 

toires.  ('.  R.  Soc.  Riol.  I,  p.  141. 
Pompilian  1899.   Nouvcau  cardiographe  clinique.  C.  R.  Soc.  Biol.  p.  702. 
Ponipilian  1902.    Fn  nouveau  cardiographe  et  un  nouveau  sphygmographe  ä  trans- 

mission.   C.  R.  Soc.  Biol.  p.  490. 


1)  Fredericq  fl908)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  diese  Methode  schon  im 
Jahre  1887  von  ihm  angegeben  worden  ist. 
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Rauten berg  1907.  Resultate  von  Untersuchungen  über  Vorhofpulsation  beim  Menschen 
(79.  Vers,  deutsch.  Xaturf.  u.  Ärzte  Dresden),  München,  med.  Wochenschr.  Jahrg.  54, 
p.  2113. 

Rautenberg  1907.    Die  Registrierung  der  Vorhofpulsation  von  der  Speiseröhre  aus. 
Deutsch.  Arch.  klin.  Med.  Bd.  91.  p.  251. 


Kapitel  29. 

Fixation  der  Herzform  in  Diastole  und  Systole. 

Da  es  sehr  schwer  ist,  die  Formveränderungen  dos  Herzens  während 
seiner  Tätigkeit  mit  dem  Auge  zu  verfolgen,  hat  man  versucht,  wenigstens 
einzelne  Phasen  der  Formveränderung  durch  besondere  Kunstgriffe 
«lauernd  festzuhalten.  Die  ersten  derartigen  Versuche  rühren  von  Hesse 
1880)  her,  der  unter  der  Leitung  von  Ludwig  gearbeitet  hat.  (Über  ältere  Prä- 
parationsmethoden  vergl.  Gscheidlen  physiolog.  Methodik  S.  f>r>9.  Nr.  8.) 
Hesse  machte  von  den  unter  dem  Druck  einer  otwa  150  mm  hohen  Blut- 
säule gefüllten  Kammern  eines  eben  aus  dem  Körper  herausgeschnittenen 
noch  reizbaren  Hundeherzens  einen  Gipsabguß.  Dann  rief  er  durch  Ein- 
tauchen des  entleerten  Herzens  in  eine  auf  50"  C.  erwärmte  gesättigte  Lö- 
sung von  doppeltchromsaurem  Kali  eine  maximale  Kontraktion  (Wärme- 
starre)  hervor,  und  zwar  zogen  sich  die  Muskeln  dabei  ohne  irgend  einen 
Widerstand  (S.  333)  zusammen.  Vorher  hatte  er  durch  zweckentsprechende 
.Marken  die  verschiedenen  Teile  der  Kammern  erkenntlich  gemacht.  (Nach 
Tigerstedt,  Kreislauf  S.  73.) 

Haycraft  und  Paterson  (1896)  suchten  die  Schwierigkeit,  das  Herz 
in  Systole  zu  fixieren,  dadurch  zu  überwinden,  daß  sie  das  Tier  durch  Ein- 
spritzen von  Sublimat  in  dio  Jugularvene  töteten.  Das  Sublimat  bringt  eine 
ähnliche  Starre  des  Herzens  wie  dio  von  Hesse  angewandte  hohe  Tempe- 
ratur hervor.  Sie  fertigten  dann  Gefrierschnitte  der  so  getöteten  Tiere  an, 
ebenso  wie  sie  das  mit  anderen  ausführten,  bei  denen  das  Herz  in  diastolischer 
Stellung  bei  voller  Blutfilllung  bei  dem  Tode  sich  bofand. 

Loeb  und  Magnus  (11X)3)  brachten  das  Herz  in  systolische  Stellung 
durch  Vergiftung  des  nach  der  Langendorffschen  Methode  durchbluteten 
Herzens  mit  Digitalis.  Zur  Feststellung  der  diastolischen  Form  des  Horzens 
benatzten  sie  solche  Herzen,  dio  bei  der  Durchblutung  nicht  zum  Schlagen 
zo  bringen  waren.  Beide  Gruppen  wurden  fixiert,  indem  sie  von  der  Aorta 
aus  durch  die  Koronargefäße  mit  4"0  Formalinlösung  ausgespritzt  und  dann 
in  derselben  Flüssigkeit  mindestens  5  Tage  lang  gehärtet  wurden.  Die 
Herzen  wurden  dann  durch  passende  Schnitte  zerlegt. 

Daß  diese  Mothoden  im  wesentlichen  nur  Fingerzeige  für  die  experi- 
mentelle Untersuchung  der  Form  Veränderung  des  lebenden  Herzens  abgeben 
können,  ist  klar.  Auf  eine  Reihe  von  Mängeln  ist  von  Tiger stedt  (Lehrbuch 
S.  73)  aufmerksam  gemacht  worden.  Der  Aufschluß  Uber  die  bei  der  Herz- 
tätigkeit wirklich  stattfindenden  Formveränderungen  kann  nur  durch  die  in 
den  Kap.  23,  24,  27  und  28  beschriebenen  Methoden  geliefert  werden. 

Mit  einigen  histologischen  Untcrsuchungsmethodon  hat  man  ver- 
sucht, den  Faserverlauf  der  Herzmuskulatur  festzustellen.    So  hat  Krehl 
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(1891)  unter  der  Leitung  von  Ludwig  die  Faserung  durch  Anwendung  von 
sauerem  Alkohol  aufgelockert  und  zur  Darstellung  gebracht.  Es  ist  die- 
jenige Arbeit,  auf  die  sich  vorzugsweise  unsere  Kenntnis  von  dem  Faser- 
verlauf stützt. 

llaycraft  and  l'aterson  18W.  The  changes  in  shape  and  in  position  of  the  heart 
during  the  cardiac  eyele.  Journ.  of  phyaiol.  XIX.  p.  49G. 

Hesse  1880.  Beiträge  zur  Mechanik  der  Herzhcwegung.  Aroh.  f.  Anat.  und  Entwick- 
lungsgeschichte p.  344. 

Krehl  1891.  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Füllung  und  Entleerung  des  Herzens.  Sachs. 
Ges.  d.  Wiss.  XVII,  p.  34*J. 

liOeb  und  Magnus  1903.  Die  Form  der  Kaunncrhühlen  des  systolischen  und  diasto- 
lischen Herzens.  (Pharmakol.  Institut  Heidelberg.)  Arch.  für  exper.  rathol.  ;»C. 
p.  11. 


Kapitel  30. 

Die  Bewegungen  der  Klappen.  Operationen  an  den  Klappen. 

A)  Beobachtung  am  lebenden  Herzen. 

Über  das  Spiel  der  Klappen  bei  dem  lebenden  Horzen  Aufschluß  zu 
erhalten,  ist  natürlich  nicht  leicht.  Am  ersten  wird  man  noch  die  Feststellung 
der  Druckschwankungen  in  den  verschiedenen  Herzabteilungen,  Vorhof. 
Ventrikel  und  Aortenwurzel,  zur  Bestimmung  der  zeitlichen  Verhältnisse  der 
Klappenbewegung  benutzen  können,  wie  dies  in  den  Arbeiten  von  Frede rici[ 
(1888),  Krehl  (1889)  und  Porter  (1892)  geschehen  ist  Wenn  eine  Druck- 
differenz entgegengesetzt  der  Strömungsrichtung  des  Blutes  auftritt,  so  ist 
das  ein  Anzeichen,  daß  die  Klappen  geschlossen  sind.  Aber  so  ganz  bo 
stimmt  läßt  sich  dieser  Moment  auch  aus  diesen  Versuchen  nicht  entnehmen, 
wenn  nicht  besondere  Überlegungen  zu  Hilfe  kommen.  Im  Moment  des 
KlappenschJusses  treten  meistenteils  Schwingungen  auf,  die  durch  die  Träg- 
heitskräfte veranlaßt  werden.  Sie  müssen  jedenfalls  bei  der  Bestimmung 
des  Zeitpunktes  des  Klapponschlusses  berücksichtigt  werden.*) 

Daß  Chauveau  und  Faivre  (1850)  das  Spiel  der  Klappen  mit  einem 
in  den  Vorhof  eingeführten  Fingor  kontrollieren  wollten,  ist  schon  in  Kapitel 
2(5  erwähnt  worden. 

Chauveau  (1894,  189!)  und  1900)  hat  versucht,  die  Klappenbewegung 
durch  mechanische  Mittel,  Ampullen,  gegen  welche  die  Klappen  beim 
Schließen  drücken,  und  weiterhin  elektromagnetisch  zu  registrieren.  Dir 
Resultate,  die  er  erhalten  hat,  lassen  nicht  die  Überzeugung  aufkommen, 
daß  die  Methode  vollständig  zuverlässig  ist. 

Hering  (liK)4,  S.  (!)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  man  an  dem  iso 
Herten  schlagenden  Herz  das  Klappenspiel  der  Tricuspidalis  sehr  gut  be- 
obachten kann,  wenn  man  den  Vorhof  wegschneidet  und  das  Herz  mit 
Rinjjersehcr  Salzlösung  speist,  da  Blut  nicht  genügend  durchsichtig  ist. 

Über  die  Beobachtung  der  Papillarmuskelbewcgung  vergl.  Kap.  27. 

illürthle  <  1-S91 )  hat  ein  besonderes  I>iffercnrialiuanonieter.  das  in  dem  ersten 
Teil  Kap.  10  behandelt  ist,  für  diesen  Zweck  konstruiert. 
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B)  Beobachtung  am  toten  Herzen  und  am  Modell. 

An  Modellen  bat  man  sehr  oft  die  Klappenbewegung  beobachtet,  so  Ce- 
radini  (1871)  bei  seinen  Studien  über  die  Bewegung  der  Semilunarklappen 
der  Pulmonalis,  weiter  Sandborg  und  Müller  (1880).  Eine  besonders 
zweckmäßige  Vorrichtung  zur  Demonstration  des  Spiels  der  venösen  und 


Fig.  2<». 

Demonstration  des  Klappennplel»  am  Ocbsenherzen  nach  Oad. 

arteriellen  Klappen  hat  G ad  (1880)  ausgeführt.  Mit  ihr  läßt  sich  bei  einem 
Ochsenherzen  in  ausgezeichneter  Weise  der  Wechsel  in  der  Stellung  der 
Klappen  während  der  Hauptphasen  der  Herztätigkeit  demonstrieren.  Die 
flansche  Anordnung  vereinigt  gewissermaßen  die  älteren  Apparate  von 
Lower  (1671),  Baumgarten  (1843),  Rüdinger  (1857),  C'eradini  und 
L  Fick  1849,  die  S.  5Ü5— 571  in  der  physiologischen  Methodik  von 
Gscheidlen  beschneben  sind  (s.  auch  Mai  1900). 
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„In  den  linken  Vorhof  eines  möglichst  großen  Ochsenherzens  ist  eine 
zylindrische  Messingkanüle  von  7  cm  Durchmesser  und  5  cm  Länge  ge- 
bunden. Auf  das  freio  Ende  der  Kanüle  ist  cino  planparallele  Glasplatte 
wasserdicht  aufgeschraubt.  Seitlich  an  der  Kanüle  berindet  sich  ein  Tubulus 
von  1,5  cm  Durchmesser  und  2,0  cm  Länge.  Eine  ebenso  eingerichtete 
Kanüle  von  5  cm  Durchmesser  ist  in  die  Aorta  gebunden.  Durch  den  seit- 
lichen Tubulus  kommuniziert  die  Vorhofskanüle  mittels  eines  weiten  kurzen 
Kautschukrohres  mit  der  nahe  dem  Boden  befindlichen  Tubulatur  einer  5 
Liter-Flasche,  welche  als  Druckflasche  so  aufgestellt  und  mit  Wasser  ge- 
füllt wird,  daß  das  Wasser-Niveau  sich  etwa  40  cm  über  dem  Vorhof 
befindet. 

Auf  den  seitlichen  Tubulus  der  Aortenkanüle  ist  ein  1  Meter  langes 
Kautschukrohr  aufgebunden,  welches  gerade  in  die  Höhe  zu  dem  einen 
Schenkel  eines  U-förmigen  Glasrohres  führt.  Der  freie  Schenkel  dieses  Rohres 
mündet  über  einem  Trichter,  von  dem  ein  Kautschukrohr  bis  unter  das 
Niveau  dos  Wassers  in  der  Druckflascho  reicht.  In  die  über  die  rechte 
Herzkammer  hervorragende  Spitze  des  linken  Ventrikels  ist  ein  2  cm  weites, 
vorne  gewulstotes  Glasrohr  eingebunden,  welches  auf  der  anderen  Seite  mit 
einem  geräumigen  dickwandigen  Kautschukballon  kommuniziert.  Durch 
periodisches  Zusammendrücken  des  Kautschukballons  kann  man  einen  regel- 
mäßigen, periodisch  unterbrochenen  Flüssigkeitsstrom  von  der  Druckflasche 
durch  das  linke  Herz,  Steigerohr.  Trichter  und  zurück  zur  Flasche  unter- 
halten. Es  ist  erforderlich,  daß  der  Kautschukballon  beim  Nachlassen  des 
Druckes  eine  kräftige  Saugwirkung  entfalte.  Ist  dies  der  Fall  und  sind  alle 
künstlichen  Verbindungen  genügend  weit  und  kurz,  so  funktionieren  die 
Klappen  ausgezeichnet.  Die  planparallelen  Glasseheiben  an  den  freien  Enden 
der  Vorhofs-  und  Aortakanüle  gestatten  bei  zweckmäßig  auffallendem  Lichte 
eine  schöne  Übersicht  über  die  Vorgänge  bei  Öffnung  und  Schluß  der 
Klappen.  Wesentlich  verbessert  werden  aber  die  optischen  Bedingungen 
für  die  Beobachtung  durch  eine  kleine  elektrische  Glühlampe,  welche  durch 
das  Loch  in  der  Spitze  des  linken  Ventrikels,  vor  Einführung  der  betreffenden 
Kanüle,  iu  den  Hohlraum  desselben  eingebracht  ist,  und  deren  Leitungsdrähte 
durch  diese  Kanüle  und  ein  an  dersolben  befindliches  Seitenrohr  nach  außen 
geführt  sind. 

Die  intraventrikuläre  Beleuchtung  macht  nicht  nur  die  Klappensäume 
deutlich  sichtbar,  sondern  gestattet  auch  die  Betrachtung  der  inneren  Ven- 
trikelwand, der  Papillarmuskeln  uud  der  Chordae  tendineae. 

Um  einen  deutlichen  Eindruck  von  den  Einzelheiten  zu  gewinnen,  muß 
man  das  Auge  ziemlich  nahe  an  die  Glasplatte  der  einen  oder  anderen 
Kanüle  in  die  Verlängerung  der  Achse  derselben  bringen.  Da  die  beiden 
Achsen  beträchtlich  divergieren  und  da  mau  die  natürliche  Lage  der  Kanüle 
nicht  ändom  darf,  wenn  man  das  Klappenspiel  nicht  stören  will,  so  ist  es 
nicht  leicht,  einen  Standpunkt  zu  gewinnen,  von  dem  aus  man  das  Spiel 
beider  Klappensysteme  gleichzeitig  übersehen  kann.  Dies  ist  aber  wünschens- 
wert, um  den  Eindruck  des  Alternierenden  im  Klappenspiel  zu  erhalten. 
Durch  ein  System  von  drei  Planspiegeln  wird  der  Anforderung  genügt,  so 
daß  man  die  Einzelheiten  beim  Hineinblicken  in  die  einzelnen  Kanülen,  das 
Gesamtspiel  beim  Aufbliek  auf  den  einen  Spiegel  beobachten  kann. 
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Die  Arteria  pulmonalis  und  der  rechte  Vorhof  sind  auf  je  einen  passen- 
den Kork  abgebunden.  In  dem  Kork  des  letzteren  steckt  eine  nach  unten 
gebogene  Glaskanüle,  welche  dem  durch  den  Koronarkreislauf  in  das  rechte 
Herz  gelangten  Wasser  freien  Abfluß  in  das  große  Glasgefäß  gestattet,  Uber 
dem  das  Herz  aufgestellt  ist,  und  welches  auch  das  Wasser  auffangt,  das 
•io$  kleinen  Gefäßen,  die  bei  der  Präparation  etwa  eröffnet  sind,  ausfließt. 
Zu  verhindern  ist  der  Übertritt  von  Wasser  in  das  rechte  Hera  nur  schwer, 
wegen  der  durch  die  Foramina  Thebesii  in  Vorhof  und  Ventrikel  ausmün- 
denden Venen  des  Koronarkreislaufs. 

Nach  der  Demonstration  werden  die  Glasplatten  von  den  Kanülen  ab- 
schraubt, dio  Kautschukrühren  von  den  Tubulis  entfernt  und  das  Hera  mit 
•len  Kanülen  in  10%  wäßriger  Chlorallösung  aufgehoben.  In  letzterer  er- 
halten sieh  die  Klappen  weich  und  elastisch,  so  daß  die  Demonstration  an 
demselben  Herzen  jederzoit  wiederholt  worden  kann. 

Die  beigegebene  Skizze  ist  ganz  schematisch  gehalten.  Aus  Rücksicht 
auf  Einfachheit  der  Zeichnung  ist  das  Herz  so  dargestellt,  als  ob  beide 
Kanülen  übereinander  lägen,  während  in  Wirklichkeit  das  Herz  am  besten 
mit  nebeneinander  liegenden  Kanülen  gelagert  wird." 

C)  Operationen  an  den  Klappen. 

Bei  einer  Reihe  von  Untersuchungen  wurden  die  Klappen  zerstört,  um 
die  Kreislaufverhältnisse  unter  diesen  pathologischenUmständenzu  unter- 
suchen. Becker,  Cohnheim,  Rosenbach  (1878),  Goddard  (1870),  de 
Jäger  (1883),  ferner  Einthoven  und  Geluk  (1804,  S.  (J33)  haben  die 
Aortenklappen  durchstoßen,  de  Jager  beschreibt  S.  217  die  Operation 
folgendermaßen:  „Danach  wurde  ein  langer  dünner  Stab  in  die  rechte  Carotis 
vorsichtig  geschoben,  bis  dieser  gegen  die  Aortaklappen  stieß  und  dann  die 
Klappen  durchbohrte." 

Klebs  (187ü)  hat  dio  Zipfelklappcn  mit  einem  eigenen  Instrument,  dem 
Valvulotom  durchschnitten.  Man  führt  das  Instrument  bei  Versuchen  an 
der  Mitralis  durch  dio  Carotis  dextra,  bei  Vorsuchen  an  der  Tricuspidalis 
durch  die  rechte  .Tugularvene  in  den  entsprechenden  Ventrikel  möglichst 
tief  ein.  Ist  man  in  denselben  gelangt,  was  mau  an  den  starken  Pulsationen, 
welche  dem  Instrumente  mitgeteilt  werden,  erkennt,  so  schraubt  mau  das 
Messerchen  vor  und  versucht  durch  verschiedene  Drehungen  und  Be- 
wegungen des  Instrumentes  einen  Klappenzipfel  oder  einen  Sehnenfaden  zu 
fassen.  WYnn  dies  gelungen  ist,  fühlt  man  beim  vorsichtigen  Zurück- 
ziehen des  Valvulotoms  einen  Widerstand,  schraubt  nun  das  Messerchen 
zurück,  und  zieht  das  Instrument  hervor,  wodurch  natürlich  das  gefaßte 
Gewebe  zerschnitten  wird.  Das  Gelingen  des  Versuches  kann  man  wiederum 
am  Pulse  oder  durch  Auskultation  erkennen." 

Moritz  und  ich  haben  in  einer  nicht  veröffentlichten  Versuchsreihe  die 
Zipfel  der  Mitralis  von  den  Sehnenfäden  durch  ein  besonders  konstruiertes 
Messerchen  abgeschnitten.  Ks  wurde  von  dem  linken  Herzrohr  durch  das  Rohr 
tines  kleinen  Trokarts  in  den  linken  Ventrikel  eingeführt.  Es  ist  gekrümmt  und 
au  dem  Ende  geköpft.  An  der  Innenseite  der  Krümmung  ist  es  geschärft.  Man 
kann  unschwer  das  Messercheu  so  umdrehen,  daß  es  sich  mit  einem  Sehnenfaden 
vorwickelt  und  ihn  bei  dem  Zurückziehen  durchschneidet.  (S.  a.  Rihl  1008.) 
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Kapitel  31. 
Kinematographie  der  Herzbewegung. 

Die  Bedingung  für  dio  Aufnahme  eines  idealen  Kardiogramms,  nämlich 
daß  der  aufnehmende  Apparat  keine  Rückwirkung  auf  die  Tätigkeit  des 
Herzens  ausübt,  wird  am  besten  durch  die  Photographie  seiner  Bewegungen, 
die  Kinematographie,  erfüllt.  Solche  Aufnahmen  sind  zuerst  von  Thompson 
(l«S8l!>  bei  dem  Froschherzen  vorgenommen  worden.  Er  hat  Serienphoto- 
graphien  von  dem  schlagenden  bloßgelegten  Froschherzen  aufgenommen, 
oder  wie  man  jetzt  sagen  wird,  eine  Kinematographie  der  Herzens  ausgeführt. 
Die  Reproduktion  seiner  Aufnahmen  in  der  Abhandlung  von  Xoth  (18M' 
zeigen,  daß  sie  einen  wissenschaftlichen  Wert  nicht  haben.  Mit  dem  gewohnten 
technischen  Geschick  hat  Marey  ( 1 S! »i>)  daS  schlagende,  ausgeschnittene 
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Schildkrötenherz  in  seinen  verschiedenen  Phasen  photographiert.  Da  das 
Herz  eine  dunkle  Farbe  hat  und  nur  ungenügend  auf  die  Platte  wirkt,  hat 
er  es  mit  weißer  Wasserfarbe  angestrichen.  (S.  487.)  Zoth  (1803)  hat  ver- 
schiedene Methoden  zur  Festbaltuug  der  einzelnen  Momente  der  Bewegung 
des  in  situ  schlagenden  Froscbherzens  benutzt.  Einmal  bat  er  etwa  öO  Moment- 
aufnahmen innerhalb  fünf  Viertelstunden,  ohne  auf  die  einzelnen  Momente 
der  Herztätigkeit  zu  achton,  wahllos  photographiert.  An  dem  Herzen  selbst 
hat  er  Marken  und  weitere  feststehende  in  der  Umgebung  des  Herzens 
angebracht  Er  hat  diese  Aufnahmen  geordnet  und  glaubt  durch  sie  eine 
tortlaufende  Reihe  erhalten  zu  haben.  Die  Mängel  dieser  Methode,  die  von 
Zoth  teilweise  selbst  besprochen  worden  sind,  liegen  auf  der  Hand.  Weiter 
bat  Zoth  ein  Verfahren  angewandt,  das  sich  sehr  eng  an  die  Methode  von 
Marey,  mit  der  er  von  sich  bewegenden  Personen  Serienaufnahmen  machte, 
anschließt  Zoth  legte  auf  einzelne  Punkte  der  Herzoberfläche  kleine 
Stückchen  von  rein  weißem  Glanzpapier  und  ordnete  sie  so,  daß  sie  etwa 
in  der  Richtung  der  Längsachse  lagen.  Die  Herzoberflächo  wurde  durch  das 
Licht  eines  Heliostaten  beleuchtet  Das  Tier,  das  auf  einem  Brettchen 
testgebunden  war,  wurde  auf  einem  kleinen  Wagen,  etwa  senkrecht  zur 
Linie  dieser  Papierblättchen,  bewegt.  Die  Aufnahmen  erfolgten  auf  einer 
feststehenden  photographischen  Platte.  Der  Lichtstrahl  wurde  durch  die 
Zahne  eines  rotierenden  Rades  zehnmal  in  der  Sekunde  unterbrochen,  so 
daß  also  in  einer  Sekunde  10  Aufnahmen  von  Vioo  Sekunde  Expositions- 
zeit erfolgten.  Das  Resultat  dioser  Aufnahmen  sind  mehrere  übereinander 
liegende  Kurven,  die  entsprechend  den  Unterbrechungen  des  Lichtstrahls 
Lücken  aufweisen.  Zu  weitoren  Schlüssen  hat  Zoth  diese  Resultate  nicht 
benatzt. 

Hinzufügen  will  ich  noch,  daß  Braun  (181)8)  kinematographische  Auf- 
nahmen des  schlagenden  Warmblüterherzens  gemacht  hat,  über  deren  Er 
jjehnisse  er  in  einer  über  100  Seiten  langen  Abhandlung  berichtet  Auch 
Onimu*  (1001)  hat  das  schlagende  Herz  photographiert. 

Die  wissenschaftliche  Ausbeute  der  an  sich  sehr  wertvollen  Methode 
der  Kinematographie  ist  bis  jetzt  gering.  Es  handelt  sich  gewiß  nicht  darum, 
lünematographische  Aufnahmen  des  Herzens  überhaupt  vorzunehmen,  wie  sie 
ja  von  allen  möglichen  Vorgängen  zu  Hundorton  gemacht  worden,  sondern 
die  Aufnahmen  gründlich  zu  analysieren,  was  allerdings  ein  nicht  so  ein- 
faches Unternehmen  ist. 

Kraun  1898.   Über  Herzbewegung.  Jena. 
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Kapitel  32. 

Röntgenbeobachtungen  und  Perkussion  des  Herzens  und  der 

grossen  Gefasse. 

Ein  wertvolles  Hilfsmittel  zum  Studium  der  Herzbewegungen,  besonders 
zum  klinischen,  ist  die  Durchleuchtung  des  Thorax  mit  Röntgenstrahlen 
und  die  Beobachtung  des  Herzschattens  auf  einem  fluoreszierenden  Schirm 
oder  dessen  Photographie  geworden.  Es  ist  hier  nicht  möglich,  auf  alle  Kon- 
struktionen der  Höntgenapparate  im  einzelnen  einzugehen.  Ich  hebe  nur  das 
hervor,  was  sich  für  die  Beobachtung  des  Herzens  als  wichtig  erwiesen  hat. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß,  wenn  eine  genaue  Feststellung  der  Herz- 
grenzen vorgenommen  worden  soll,  die  Röntgenstrahlen  so  geleitet  werden 
müssen,  daß  entsprechend  bestimmten  geometrischen  Verhältnissen  ein  sicherer 
Rückschluß  aus  der  Schattengröße  auf  die  wirkliche  Größe  eines  Herz- 
schnittes gemacht  werden  kann.  Am  besten  eignet  sich  hierzu  die  Parallel 
projektion.  Zuerst  ist  dies  wohl  von  Moritz  erkannt  worden,  der  auf  Grund 
dieser  Überlegungen  mit  großer  Sorgfalt  ein  technisch  bequemes  und 
theoretisch  einwandfreies  Verfahren,  die  Orthodiagraphie,  ausgebildet  hat 
(S.  Moritz  1905.)  Es  werden  die  von  einer  engen  Öffnung  ausgehenden 
Röntgenstrahlen  durch  eine  enge  Blendo  senkrecht  zu  der  Transversalebene 
des  Körpers  hindurchgeschickt  Die  zu  untersuchende  Person  liegt  in 
Rückenlage  auf  einer  horizontalen  Unterlage,  unter  der  die  Röntgenröhre 
samt  dem  Blendenapparat  so  hin  und  hergeschoben  wird,  daß  das  Strahlen- 
bündol  immer  mit  sich  parallel  senkrecht  gegon  die  Transversalebene  des 
Körpers,  d.  h.  bei  dem  geschilderten  Apparat  vertikal  bleibt.  Man  markiert 
nun  die  Punkte,  in  denen  das  Lichtbüudel  den  Rand  des  Herzens  schneidet, 
auf  einem  über  dem  Körper  des  Patienten  horizontal  gelagerten  Röntgen- 
schirm oder  auf  einem  passenden,  auf  diesem  befestigton  Pauspapier.  (S.  a. 
Dietlen  1906.  Guttmann  190«,  Groedel  1908  u.  a.) 

Rieder  hat  dies  Verfahren  in  neuerer  Zeit  durch  eine  photographische 
Aufnahme  der  mit  dem  orthodiagraphischen  Verfahren  festgestellten  Herz- 
grenzen ergänzt.  Es  muß  zunächst  durch  Orthodiagraphie  der  Schattenriß 
des  Herzens  aufgenommen  sein.  Dann  werden  mit  einem  in  ähnlicher  Weise 
wie  bei  dem  Moritzschon  Vorfahren  ausgesonderten  Strahlenbündel  die 
Grenzen  des  Herzens  umfahren,  während  über  der  Person  statt  des  Röntgen 
schirms  eine  durch  schwarzes  Papier  verhüllte  photographische  Platte  be- 
festigt wird. 

Guillemonat  (1899)  gibt  an,  daß  er  ein  Verfahren  ausgebildet  habe, 
mit  dem  eine  Röntgenaufnahme  des  Herzens  immer  in  don  gleichen  Phasen 
erfolgen  soll.  Diese  während  diesor  bestimmten  Phasen  erfolgenden  Aut- 
nahmen kommen  dadurch  zustande,  daß  automatisch  durch  ein  mit  der 
Radialis  verbundenes  Pulsomoter  eine  Unterbrechung  des  primären  Stroms 
des  Induktors  und  damit  die  Aufnahme  nur  in  bestimmten  Phasen  erfolgt. 

Zuntz  und  Schumburg  (189G)  haben,  wie  wahrscheinlich  auch  noch 
andere  Autoren,  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  relativ  beträchtlichen 
Volumschwankungen  des  Herzens  nur  geringe  Schwankungen  der  linearen 
Durchmesser  entsprechen.    Eine  Vergrößerung  des  Pulsvolumens  um  das 


Digitized  by  Google 


Rüntgenbeobachtungren. 


195 


doppelt«'  würde  bei  dem  menschlichen  Herzen  nur  ein  Anwachsen  des  Durch- 
messers am  8  mm  hervorrufen. 
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Kapitel  33. 

Die  Herztöne. 

A.  Begistrierung  der  Heratöne. 

Die  Versuche,  die  Herztöno  zu  registrieren,  sind  wohl  schon  ziemlich 
alt.  Die  erste  Mitteilung,  die  sich  in  der  Literatur  hierüber  findet,  rührt 
von  Fredericq  her.  Er  gibt  an  (1892),  daß  er  eine  phonautographische. 
Membran  zur  Verzeichnung  der  Herztöne  benutzen  wollte:  „Neuerdings  habe 
ich  einige  Versuche  angestellt,  um  die  Herztöne  objektiv  (ohne  Mitwirkung 
«ies  Nervensystems  des  Experimentators)  durch  Photographieren  der  Schwin- 
gungen einer  phonautographischen  Membran  zu  registrieren.  Uber  diese 
\  ersuche  hoffe  ich  bald  Nachricht  zu  geben." 

Hürthle  hat  zuerst  ausführlich  über  ein  Verfahren  berichtet,  das  zur 
mechanischen  Registrierung  der  Herztöne  dienen  sollte.  (1892,  s.  bosonders 
die  ausführliche  Mitteilung  1895.)  Er  verbindet  mit  einem  Stethoskop  einen 
komplizierten  Resonanzapparat,  bestehend  aus  oiner  Reihe  von  Holzscheiben 
und  weiter  einer  Holzstimmgabel.  An  der  Stimmgabelzinke  ist  ein  kleines 
Mikrophon  befestigt,  das  entweder  in  einen  primären  Strom  eines  Induktions- 
apparates eingeschaltet  wird,  oder  in  den  Strom,  der  einen  Elektromagneten 
betreibt.  Im  ersteren  Fall  worden  die  sekundären  Pole  des  Induktions- 
apparates mit  einem  Nervenmuskel präparat  verbunden,  dessen  Zuckungen 
aufgeschrieben  werden.  Im  letzteren  Fall  bewogt  das  Magnetfeld  des  Elektro- 
magneten einen  kleinen  Anker,  der  an  einer  Mareyschcn  Aufnahmekapsel 
^festigt  ist.  Durch  Lufttransmission  wird  eine  Registrierkapsel  in  Tätigkeit 
r'esctzt  In  meiner  Mitteilung  vom  Jahre  1904  habe  ich  eine  Kritik  des 
Hürthlescben  Verfahrens  in  Aussicht  gestellt.  Hürthle  (1904)  hat  sich  da- 
ngen verwahrt,  daß  sein  Verfahren  beanspruche,  eine  qualitativ  richtige 
Darstellung  der  Herztöne  zu  geben,  und  erklärt,  daß  es  nur  dazu  dienen 
sollte,  den  Momont  des  Auftretens  der  Herztöne  an  dem  gleichzeitig  regi- 
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strierten  Kardiogramm  festzustellen.  Ich  will  ganz  davon  absehen,  daß  der 
Titel  seiner  Abhandlungen  zur  Vermutung  führen  konnte,  daß  er  wirklich 
eine  Registrierung  der  Herztonschwingungen  beabsichtigt  hatte  und  daß  sein 
zweites  Verfahren  im  Prinzip  eine  solche  Registrierung  ermöglicht,  und  will 
hier  kurz  nur  meine  Ansicht  über  die  von  ihm  1904  näher  bestimmte  Leistung 
seines  Apparates  äußern. 

Nach  meiner  Meiuung  ist  seine  Methode  auch  ungeeignet,  den  Beginn 
der  Herztöno  irgendwie  genau  darzustellen.    Zu  einem  solchen  Vorhaben 
ist  die  Einschaltung  von  Resonatoren,  wie  es  Hürthle  ausgeführt  hat  nicht 
zweckmäßig,  sondern  nur  schädlich.  Die  Hlirthleschen  Auseinandersetzungen 
über  die  Wirkungen  seiner  Resonatoren  sind  mir  unverständlich  geblieben. 
Aber  sicher  ist  das  eine,  daß  die  Schwingungen  eines  Resonators  weder 
zeitlich  noch  in  ihrer  Größe  die  Veränderungen  der  einwirkenden  Kraft 
darstellen.    Wenn  man  sich  darüber  informieren  will,  um  welche  Beträge 
die  registrierten  Kurven  gegenüber  den  aufzunehmenden  zeitlich  verschoben 
sein  können,  braucht  man  sich  nur  die  Resultate  des  Korrekturverfahrens, 
das  Frank  (1905)  und  Pettor  (1908)  angewandt  haben,  anzusehen.  Die 
Hürthle8chen  Kurven  kann  man  charakterisieren  als  das  Erzeugnis  von 
Schleuderung,  die  durch  eine  genügend  starke  Trägheitskraft,  wie  sie  zum 
Beginn  des  Kardiogramms  und  zu  Beginn  der  Inzisurdnicksenkung  in  der 
Aorta  und  der  Pulmonalis  aber  an  einem  nicht  genau  definierten  Zeitmomeut 
eintritt.  Fast  ganz  ähnliche  Kurven  habe  ich  erhalten,  als  bei  einem  meiner 
Versuche  die  Herztöne  zu  registrieren  (s.  unten)  der  Spiegel  durch  Zufall 
nicht  fest  mit  der  Membran  verklebt  war,  sondern  nur  mit  einem  dünnen 
Faden  an  der  Membran  hing.    Die  Kurven  bestehen  aus,  kurz  gesagt, 
charakterlosen  Schwingungen,  etwa  im  Anfang  der  Systole  und  im  Anfang 
der  Diastole.    Ich  habe  diesen  Versuch  zur  bleibenden  Erinnerung  aufge- 
hoben.   Genau  so  sehen  die  Kurven  aus,  die  später  O.Weiß  (etwa  1907 
u.  s.  f.)  veröffentlicht  hat  und  die  ihn  dazu  geführt  haben,  eine  verschiedene 
Tonhöbe  der  hier  wirklich  als  Ton  auftretenden  Schwingungen  für  die  beiden 
Herztöne  anzunehmen,  während  sie  in  Wirklichkeit,  wie  eine  einfache  Be- 
rechnung zeigt,  die  Eigenschwingungen  seines  Glasstäbchens  sind.    Sie  sind 
durch  dieselben  Momente  erzeugt  worden,  wie  die  Hürthleschen  Kurven  und 
wie  meine  soeben  erwähnten  fehlerhaften  Aufnahmen.    Das  Prinzip  bei  der 
Konstruktion  des  Apparates  muß  gerado  entgegengesetzt  dem  Hürthleschen 
Verfahren  sein,  nämlich  die  Resonanz  zu  vermeiden,  d.h.  mitderSchwingungs- 
zahl  des  Instrumentes  über  diejenige  hinauszukommen,  die  der  Resonanz 
entspricht  Daß  insbesondere  für  die  Analyse  der  Geräusche  ein  Resonator 
ein  vollständig  ungeeignetes  Instrument  ist,  brauche  ich  nicht  mehr  näher 
auseinander  zu  setzon.  Es  wäre  höchst  wünschenswert  wenn  aus  der  physio- 
logischen Literatur  derartige  Dogmen   der  Lehrbücher  der   Physik  ver- 
schwinden würden.  Mit  ungenügenden  Vorrichtungen  daneben  Kardiogramme 
aufzunehmen,  ist  zwecklos.   Eine  Registrierung  der  Herztöne  mit  ungenügen- 


1896  haben  Einthoven  und  Geluk  Uber  ein  wesentlich  anderes  Verfahren 
berichtet.  Sie  setzen  auf  die  Brustwand  ein  Stethoskop  oder  Phonendoskop 
und  verbinden  es  durch  einen  Schlauch  mit  einem  Mikrophon.    Das  Mikro 
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phon  ist  in  die  primäre  Spule  eines  Induktionsapparates  eingesetzt,  dessen 
sekundäre  Spule  mit  einem  empfindlichen  Kapillarelektrometcr  verbunden 
ist  In  der  Stethoskopröhre  ist  an  einer  passenden  Stelle  ein  Loch  ange- 
bracht, damit  der  Herzstoß  nicht  auf  das  Mikrophon  einwirkt.  Die  Schwan- 
kungen des  Meniskus  in  dem  Kapillarelektrometer  werden  photographisch 
registriert.  Da  das  von  Einthoven  erfundene  Saitengalvanometer  in  viel 
höherem  Maß  raschen  Stromschwankungen  zu  folgen  vermag,  hat  Eint- 
hoven dieses  ausgezeichnete  Instrument  sofort  nach  seiner  Konstruktion  statt 
des  Kapillarelektrometers  verwendet  (s.  unten  die  Mitteilungen  1907).  Bei 
der  Registrierung  der  Herztöne  des  Kaninchens  und  des  Hundes  war  oine 
unmittelbare  Verbindung  zwischen  dem  Stethoskop  und  dem  Mikrophon 


Warnt 

Verbindung  des  Stetboskoptriehters  mit  dem  Mikrophon  Dach 


nicht  notwendig.  Die  Öffnung  in  dem  Stethoskoptrichtor  sollte  dazu  dienen, 
-die  Effekte  des  Ictus  cordis  zurücktreten  zu  lassen,  so  daß  nur  Töne  fort- 
gepflanzt werden".  Das  Einthovensche  Verfahren  ist  zweifellos  so  gut  durch- 
geführt, daß  es,  wenn  man  die  elektrische  Registrierung  für  wünschenswert 
halt,  nicht  übertroffen  werden  kann.  Es  genügt  eine  einfache  Betrachtung 
der  erhaltenen  Kurven,  um  zu  demonstrieren,  daß  es  Charakteristika  der 
Herztöne  wiedergibt.  Das  wesentliche  Resultat  der  Einthovenschen  Versuche 
nämlich,  daß  die  akustischen  Phänomene,  die  man  als  Herztöne  bezeichnet, 
keine  Töne  sind,  sondern  Geräusche,  genügt  allein,  um  die  Bedeutung  dieses 
Verfahrens  erkennen  zu  lassen.  Trotzdem  wäre  eine  eingehende  Analyse 
wünschenswert.  Das  Verfahren  hat,  wie  jedes  andere,  Grenzen  seiner 
Leistungsfähigkeit  und  kann  nicht  wahllos,  wenn  es  auch  von  der  größten 
Autorität  empfohlen  wird,  benutzt  werden.  Es  fragt  sich  nur,  wie  weit 
die  Leistungsfähigkeit  reicht.  Ich  möchte  hier  nur  darauf  aufmerksam 
machen,  daß  wohl  durch  den  elektrischen  Strom  Massen  im  gewöhnlichen 
^inn  nicht  eingeführt  werden,  daß  ferner  die  Einthovensche  Saite  den 
Schwankungen  genügend  treu  folgt,  daß  aber  die  Eigenschwingung  der 
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Kohlenstäbchen  etc.  wohl  zu  berücksichtigen  ist,  daß  ferner  die  Übertragung 
durch  Induktion  eine  Veränderung  der  ursprunglichen  Schwankungen  in  dem 
Sinne  bedingt,  daß  mehr  die  Geschwindigkeit  eine  Rolle  spielt.  Selbstver- 
ständlich kommen  alle  diese  Momente  bei  der  Beurteilung  der  Leistungen 
der  Methode  wesentlich  in  Betracht.  Sowohl  für  die  zeitlichen  Be- 
stimmungen als  auch  für  die  Beurteilung  der  Amplituden  der  einzelnen 
Schwingungen  etc. 

Im  Anschluß  an  meine  Untersuchungen  über  die  Leistungen  des  Luft- 
transmissionsverfahrens habe  ich  einen  Apparat  angegoben,  mit  dem  man 
die  Herztöne  unmittelbar,  d.  h.  ohne  Vermittlung  des  Mikrophons  registrieren 
kann  (1904).  Der  Apparat  ist  sehr  einfach.  Er  besteht  aus  einem  Phonen- 
doskop oder  einem  Stethoskoptrichter,  der  durch  einen  Schlauch  mit  einer 
kleinen  Kapsel  verbunden  ist,  über  die  eine  dünnste  Gummimembran  ge- 
spannt ist.  Der  Kapsel  habe  ich  später  eine  besondere  Form  gegeben 
(s.  Kap.  1;">).  Ihr  Rand  stellt  keinen  vollständigen  Kreis  dar,  sondern  ein 
Segment,  dessen  Enden  durch  ein  gerades  Stück  wie  cino  Sehne  ver- 
bunden sind. 

Auf  der  Membran  ist  eine  aus  leichtem  Material  gebildete  Platte  auf- 
geklebt, mit  der  Sehne  als  Basis.  Wirkt  auf  die  Membran  ein  Druck,  so 
bewegt  sich  die  Platte  um  die  Sehne  als  Achse.  Die  Bewegungen  erfolgen 
fast  streng  um  diese  Achse,  jedenfalls  sind  die  seitlichen  Bewegungen  von 
keinerlei  Bedeutung.  Auf  die  Platte  ist  ein  kreisförmiger  Spiegel  so  auf- 
geklebt, daß  der  gerade  Rand  und  der  Durchmesser  des  Spiegels  annähernd 
zusammenfallen.  In  dem  Phonendoskop  oder  dem  Stethoskoptrichter  ist  eine 
seitliche  Öffnung  angebracht,  die  durch  eine  Mikrometerschraube  mehr  oder 
weniger  verschlossen  werden  kann.  Als  ich  die  Konstruktion  ausführte,  war 
es  nicht  allein  meino  Absicht  zu  zeigen,  daß  man  mit  diesem  Apparat  Kurven 
erlangen  kann,  die  etwa  den  Schwingungen  der  Herztöne  entsprechen,  sondern 
ich  wollto  zugleich  eine  gründliche  theoretische  Analyse  des  Verfahrens 
geben.  Ich  habe  sofort  mit  dem  Instrument  Kurven  erhalten,  die  ich  auch 
nach  meinen  späteren  Erfahrungen  als  richtig  ansehen  muß,  und  habe  sie  in 
der  Morphologischen  Gesellschaft  zu  München  einige  Tage  nach  der  Kon- 
struktion des  Apparates  demonstriert.  Außerdem  habe  ich  Beispiele  von 
Kurven  in  versehie denen  Abhandlungen  veröffentlicht  (so  llH).r>  und  in  dem 
Vortrag  von  O.  Hess  HH)«S  s.  Kap.  27).  Aber  zunächst  schien  mir  die  Ana- 
lv.se  des  Verfahrens  am  notwendigsten.  Ieh  habe  sie  in  meiner  Abhandlung: 
^Dynamik*  1907  S.  342—350  durchgeführt.  Sie  gehört  wohl  zu  den  schwierigsten 
Teilen  meiner  theoretischen  Untersuchungen  Uber  dio  Leistungen  der  Instru- 
mente. Auf  Grund  dieser  Analyse  und  meiner  weiteren  ausgedehnten  experimen- 
tellen Arbeiten  kann  ich  nunmehr  sagen,  daß  die  Empfindlichkeit  dor  Vorrich- 
tung und  die  Dauer  dor  Eigenschwingungen  des  Apparats,  die  bis  jetzt  bei 
keinem  anderen  Apparat  bestimmt  worden  sind,  sich  so  bemessen  lassen,  daß 
die  Aufzeichnungen  vollständig  getreu  sind.  Es  hat  sich  bei  diesen  Unter- 
suchungen gezeigt,  daß  die  Schwingungen,  die  den  akustischen  Eindruck 
der  Herztöne  hervorrufen,  ein  viel  roheres  Phänomen  sind,  als  man  dies 
vorher  gedacht  hatte.  Hierin  befinde  ich  mich  ganz  in  Übereinstimmung 
mit  Einthoven.  Man  hat  auch  hier  bei  der  Konstruktion  der  Apparate 
wieder  nebensächlichen  Dingen  seine  Aufmerksamkeit  zugewandt,  so  hat 
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man  gemeint,  die  Erschütterungen  durch  den  sogenannten  Herzstoß  abhalten 
zu  müssen,  während  doch  dio  Schwingungen  der  Herztöne  nichts  weiter  sind 
als  ein  Teil  dieser  Erschütterungen,  d.  h.  ein  Teil  des  Kardiogramms.  Wenn 
man  die  Herztöne  registriert,  versucht  man  diese  raschon  Schwingungen 
allein  auf  den  Registriorapparat  wirken  zu  lasson  dadurch,  daß  man  eine 
mehr  oder  weniger  große  Öffnung  in  dem  System  anbringt,  durch  die  je 
nach  ihrer  Größe  und  den  übrigen  Verhältnissen  die  Geschwindigkeit 
des  Kurvenverlaufs,  ev.  mit  vollständiger  Unterdrückung  der  lungsamen 
Schwingungen  oder  auch  der  Kurvenverlauf  selbst  dargestellt  wird.  Hier- 
über siehe  man  meine  Theorie  des  Tachographen  (1907).  Daß  die  Herz- 
tonschwingungen  relativ  langsame  Schwingungen  sind,  hätte  man  schon 
aus  der  Tatsache  entnehmen  können,  daß  sie,  sobald  eine  Öffnung  in  dem 
Stethoskoptrichter  angebracht  wird,  kaum  mehr  zu  hören  sind.  Für  eine 
Analyse  der  ganzen  Erscheinungen  wäre  es  viel  besser,  möglichst  die  Herz- 
töne innerhalb  des  Kardiogramms  zur  Darstellung  zu  bringen,  als  das  ge- 
wöhnliche Kardiogramm  durch  die  Seitenöffnung  auszulöschen. 

Hürthle  hat  nach  oiner  Mitteilung  in  dem  Zentralblatt  für  Physiologie 
1K>4  schon  sechs  Jahre  vor  meiner  Veröffentlichung  von  dem  Mechaniker 
Albrecht  Apparate  anfertigen  lassen,  die  dem  meinigen  ähnlich  seien.  Mit 
dem  ersten  meinem  ursprünglichen  Modelle  am  ähnlichsten  Apparat  wurden  die 
nach  Hürthle  unregelmäßigen  Bewegungen  des  Lichtstrahls  erst  sichtbar,  wenn 
dieser  auf  eine  Entfernung  von  etwa  10  m  projiziert  wurde.  Er  konstruierte 
daher  einen  anderen,  bei  dem  der  Spiegel  sich  um  einen  Seidenfaden  als 
Achse  bewegt  und  gegen  die  Membran  angedrückt  wird.  rl)a  nach  den 
vorläufigen  Versuchen  zur  Registrierung  der  Herztöne  starke  Vergrößerungen 
erforderlich  sind",  konstruierte  er  einen  weiteren,  der  noch  eine  größere 
Analogie  mit  dem  Gehörorgan  besitzt.  Die  Membran  wirkt  auf  eine 
Flüssigkeitssäule,  die  bis  zu  ein  ','5  mm  Lumen  verengt  ist.  „Mit  diesem 
Modell  habe  ich  vorläufig  keine  befriedigenden  Resultate  erzielt,  wahr- 
^heinlich  wegen  Reibungsfehlern."  Zu  dem  letzteren  möchte  ich  bemerken, 
daß  die  Reibungsfehler  vermutlich  die  geringste  Rolle  dabei  spielen,  daß 
aber  wegen  der  großen  wirksamen  Masse  (s.  Frank,  Dynamik  190.»  diese 
Vorrichtung  zur  Registrierung  der  Herztöne  ungeeignet  ist.  Zu  den  weiteren 
Bemerkungen  Hürthles  habe  ich  schon  durch  meine  obige  Darstellung 
Stellung  genommen.  Die  Kurvcnhöho  kann  bei  meinem  Apparat  bei  einer 
Kntfernung  des  Schirms  von  1  111  mehrere  cm  betragen.  Ich  betone  noch- 
mals, daß  ich  den  größten  Wert  aber  auf  die  theoretische  Analvse  lege. 

0.  Weiß  {W01,  s.  a.  Joachim  1908,  Hofbauer  und  Woi'ß  1908)  hat 
in  neuester  Zeit  versucht,  die  Herztöne  durch  dio  Anwendung  einer  Seifen- 
lamelle zu  registrieren.  Er  hat  Uber  seine  Bestrebungen  in  einer  großen 
Reihe  von  Abhandlungen  berichtet.  Da  die  von  ihm  veröffentlichten  Kurven 
in  ihrem  Aussehen  außerordentlich  wechselnd  sind,  und  da  er  eine  irgendwie 
strengere  Analyse  des  Verfahrens  nicht  vorgenommen  hat,  so  muß  man  erst 
die  weiteren  Entwicklungen  abwarten.  Ich  möchte  hier  nur  bemerken,  daß 
ich  wesentliche  Bedenken  gegen  sein  Vorfahren  habe,  von  denen  ich  einig«; 
aal  dem  Deutschen  Physiologenkongreß  in  Würzburg  (1909)  geäußert  habe 
*.  oben).  Eine  eingehende  Beschreibung  ist  in  seinen  Abhandlungen,  be- 
sonder» in  dem  Vortrag:  „Phono-Kardiogramme"  in  der  Sammlung  von  Vor- 
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trägen  herausgegeben  von  Nagel  und  Gau pp  zu  finden.  Die  wesentlichen 
Konstanten  des  Systems  sind  allerdings  nicht  angegeben. 

Schließlich  führe  ich  noch  Untersuchungen  von  Holowinski  (1896, 
1899,  1901)  an,  der  ebenfalls  die  Herztöne  unter  Benutzung  des  Mikrophons 
zu  photographieron  versuchte.  Sie  haben  zu  keinem  diskutierbaren  Ergebnis 
gefuhrt.  (S.  Abbildung  in  O.  Weiß  1909  S.  10.)  Dasselbe  gilt  für  die 
Methode  von  Gerhartz. 

Ein  eigentümliches  Verfahren  zur  Registrierung  der  Herztöne  hat  Marbe 
(1907,  1908,  s.  auch  Koos  1908)  angegeben.  Er  benutzt  zur  Registrierung 
eine  schallempfindliche  rußende  Flamme,  die  er  gegen  eine  sich  bewegende 
Papierfläche  sehlagen  läßt.  Es  entstehen  entsprechend  der  Veränderung 
der  Flammenhöhe  Rußringe,  aus  denen  die  Schwingungen  heraus  erkannt 
werden  müssen. 

Die  Herztöne  sind  durch  Hebel  oder  elektromagnetisch  mit  Hand- 
bewegungen signalisiert  worden  von  Donders  (1865),  Landois  (1876)  u. 
a.  (Siehe  Gscheidlen,  Physiolog.  Methodik  S.  613.) 

B.  Analyse  der  Herstöne. 

Zur  Erforschung  der  Ursache  der  Herztöno  sind  vor  der  Ausbildung 
der  Rogistriermethoden  viele  Untersuchungen  vorgenommen  worden.  Ich 
erinnere  nur  an  die  folgenden:  Williams  (1836)  beobachtete,  daß  bei  der 
Entleerung  des  Horzens  der  zweite  Ton  verschwindot  (ebenso  Guttmann 
1869).  Boi  dem  Anhaken  der  Semilunarklappen  verändert  sich  der  Ton 
oder  es  entsteht  ein  pfeifendes  Geräusch.  (Nach  Schäfers  Textbook  S.  31, 
siehe  Gscheidlen,  Physiolog.  Methodik  S.  619.)  Nach  Talma  (1882),  der 
an  Modellen,  bestehend  aus  langon  Glasröhren  mit  angebundenem  Konus 
der  Pulmonalarterie  arbeitete,  ist  zur  Entstehung  des  zweiten  Herztons  die 
Schwingung  der  Flüssigkeitssäule  notwendig. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  der  erste  Herzton  auch  an  dem  ausgeschnit- 
tenen Herzen  gehört  wird.  Dies  ist  schon  früh  u.  a.  auch  von  Williams 
festgestellt,  in  neuerer  Zeit  wieder  von  Langen dorff  (1895  S.  30i») 
an  (lern  überlebenden  Säugetierherzen  beobachtet  worden.  Bemerkenswert 
ist  weiter  noch  die  Angabc  von  Schäfers  Textbook  S.  30,  daß  der  erste 
Herzton  gehört  wird,  wenn  das  Perikard  mit  Flüssigkeit  gefüllt  wird  und 
daß  pr  verstärkt  wird,  wenn  ein  Brett  auf  das  freigelegte  Herz  gelegt  wird. 

Ahnliehe  Untersuchungen  zur  Feststellung  der  Ursache  des  ersten  Herz- 
tons, wie  sio  in  der  bekannten  Arbeit  von  Dogiel  und  Ludwig  (1868),  die 
ich  hier  im  Auszug  wieder  gebe,  veröffentlicht  worden  sind,  sind  später  noch 
von  Krohl  ausgeführt  worden. 

S.  89 — 91:  „Ein  starker  Hund,  der  mit  Kurare  vergiftet  war,  wurde  durch 
künstliche  Atmung  am  Loben  erhalten  und  ihm  auf  bekannte  Weise  die  Brust- 
höhle eröffnet:  dann  wurden  sämtliche  aus  dem  Herzen  hervorkommende  Venen- 
und  Arterienstärame  freigelegt  und  unmittelbar  an  ihrem  Austritt  um  jeden 
derselben  ein  starker  Faden  geschlungen.  Nachdem  die  Vorbereitung  so  weit 
gediehen,  wurden  die  angelegten  Fäden  bis  zur  vollständigen  Vorschließung 
dos  betreffenden  Gefäßes  zugeschnürt.  Die  Unterbindung  geschah  in  der 
nachstehenden  Reihenfolge.  Zuerst  an  der  oberen  Hohlvene,  wobei  natürlich 
die  Vena  azygos,  vom  Herzen  aus  gerechnet,  jenseits  der  Ligatur  lag,  danu 
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die  untere  Hohlvone,  darauf  die  Lungenarterie,  dann  die  beiden  Lungen- 
venen an  den  Lungenwurzeln  und  endlich,  nachdem  durch  einen  sanften 
Druck  das  linke  Herz  möglichst  vollständig  entleert  war,  die  Aorta.  Darauf 
wurden  jenseits  dor  Ligaturen  die  Gefäße  durchgeschnitten  und  das  Herz 
zuweilen  noch  in  Verbindung  mit  den  Lungen  rasch  heraus  genommen  und 
Augenblicklich  in  den  schallleitenden  Apparat  gehängt." 

.Dieser  letztere  bestand,  wie  der  beistehende  Holzschnitt  zeigt,  aus  einem 
abgesprengten  und  abgeschliffenen  Glaskolben  von  entsprechender  Größe. 
Die  breite  offene  Basis  desselben  aa  war  nach  oben  gerichtet,  die  .Mündung 
des  kurzen  Halses  war  mit  einer  dünnen  Kautschukplatte  b  verschlossen; 
an  diesen  Hals  schloß  sich  mittels  der  Kautschukröhre  c  ein  Glasrohr  d  an, 
über  dessen  unteren  ausgezogenen  Teil  das  Kautschukrohr  eines  Stcthoskopes 
von  König  gestockt  wurde.  Bevor  das  Herz 
in  den  Raum  aa  hineingebracht  wurde,  war 
dieser  schon  mit  defibriniertem  Blut,  welches 
einem  andern  Tier  entzogen  war,  angefüllt, 
und  bei  dem  Eintauchen  ward  dafür  gesorgt, 
daß  keine  Luftblasen  im  Blut  und  an  der 
Herzwand  zurückblieben,  und  ferner  dafür, 
daß  das  Herz  die  Wand  des  Glasgefäßes 
nirgends  berührte.  Sowie  der  Versuch  bis 
zu  diesem  Punkt  gediehen  war,  konnte  ein 
Beobachter  mit  Hilfe  des  Röhrchens  e  die 
Töne,  welche  sich  jetzt  noch  hören  ließen 
wahrnehmen." 

.Bevor  wir  das,  was  zu  hören  war,  be-       ,  ,4  ~ö\ 

.  '  .  ...  in  Auskultation  des  ausgeschnittenen  Her- 

Bchreiben,  müssen  wir  erwähnen,  daß  es  uns  zeng  nach  Ludwig-Dorfei. 

trotz  größter  Sorgfalt  niemals  gelungen  ist,  ein 

vollkommen  blutfreies  Herz  für  den  Versuch  zu  gewinnen.  Dor  rechte  sowohl 
wie  der  liuke  Ventrikel  zeigten  sich  jedesmal  bei  der  Obduktion  noch  mit  einem 
merklichen  Blutrest  behaftet,  selbst  wenn  sie  während  des  Versuchs  den  Anschein 
vollkommener  Blutleere  darboten.  Da  die  Arteria  pulmonal]'«  und  die  Arteria 
aorta  noch  mehrere  kräftige  Kontraktionen  ausgeführt  hatten,  nachdem  ihre 
blutzuführenden  Venen  unterbunden  waren,  so  gewinnt  es  danach  den  An- 
schein, als  ob  sich  die  Kammerhöhlen  nicht  mehr  vollständig  in  die  Arterie 
zu  entleeren  vermöchten,  wenn  sich  die  Venenklappen  aus  Mangel  an  span- 
nendem Blut  nicht  mehr  zu  stellen  vermögen.  So  wünschenswert  eine  wei- 
tere Verfolgung  dieser  Erscheinung  ist,  so  wenig  kann  dieselbe  als  eine  für 
unsern  Zweck  störende  angesehen  werden.  In  einigen  Fällen  haben  wir  die 
im  Herzen  restierende  Blutmenge  gemessen  und  mit  denjenigen  verglichen, 
welche  notwendig  waren,  um  eine  Entfaltung  der  Venenklappen  an  der  linken 
Kammer  herbeizuführen.  Hierbeistellte  sich  heraus,  daß  die  restierende  Menge  um 
das  Vier-  bis  Zwanzigfache  geringer  war  als  diejenige,  welche  der  Ventrikel  zur 
Stellung  der  Zipfelklappen  nötig  hatte.  Demnach  konnte  die  Blutmenge,  welche 
das  ausgeschnittene  Herz  noch  faßte,  in  keiner  Weise  zur  Klappenspannung  ge- 
nügen: daß  dieses  auch  bei  den  Herzen,  in  denen  wir  keine  ähnlichen  Bestim- 
mungen ausgeführt  haben,  unmöglich  war,  ging  ohne  weiteres  aus  dem  zusam- 
mengefallenen Ansehen  derselben  hervor,  welches  sie  in  der  Diastole  darboten." 
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„Auf  diese  Weise  haben  wir  beide  uns  davon  vergewissert,  daß  das 
ausgeschnittene  naliozu  blutleere  Herz  während  der  Zusammenziehuug  »einer 
Kammern  einen  Ton  hervorbringt,  welcher,  soweit  unser  Unterscheidungs- 
vermögen reichte,  nicht  wesentlich  von  dem  verschieden  ist,  den  die  Kamracr- 
Systole  des  lebenden  Hundeherzens  erzeugt." 

8.  SN»:  „Uns  hat  es  genügt,  eine  neue  Stütze  gewähren  zu  können  der  zu- 
erst von  Charles  Williams  ausgesprochenen  Behauptung,  welche,  wenn  wir 
sie  recht  vorstehen,  dahin  lautet:  „daß  das  Muskelgeräusch  einen  wesentlichen 
Anteil  an  der  Erzeugung  des  ersten  Herztons  nehme"." 

Einon  Ton,  der  durch  den  Schluß  der  Mitralklappen  entsteht,  haben 
Bayer  (1870)  und  Giose  (1871)  an  dem  ausgeschnittenen  toten  Atrioven- 
trikulartrichter  erzeugt  (siehe  G s c h  e i  d  1  e n,  Physiologische  Methodik  S.  0 1  ö.  10). 
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Kapitel  34. 
Elektrokardiographie. 

Die  Apparate,  die  zur  Verzeichnung  der  elektromotorischen  Kräfte 
dienen,  die  bei  der  Herzbewegung  auftreten,  d.  h.  zur  Registrierung  des 
Elektrokardiogramms,  werden  an  anderer  Stelle  dieses  Handbuchs  beschrieben 
und  gewürdigt.  Nach  der  eingehenden  Kritik  Einthovens  wird  man  wohl 
in  Zukunft  kaum  ein  anderes  Instrument  als  das  von  ihm  erfundene  Saiten- 
galvanometcr  (1903  und  1006)  zur  Aufzeichnung  des  Elektrokardiogramms, 
besonders  des  von  dem  Menschen  genommenen  (zuerst  von  Waller  1887 
beschrieben)  benutzen.  (Früher  ist  das  Kapillarelcktrometer  verwendet 
worden.)  Ich  beschreibe  hior  nur  die  Elektroden,  die  zur  Aufnahme  des 
Elektrokardiogramms  angewandt  werden.  Für  das  bloßgelegte  Kalt-  oder 
Warrablüterherz  werden  dio  gewöhnlichen  unpolarisierbaren  Elektroden 
verwandt.  Bei  dem  Menschen  hat  man  die  folgendo  Anordnung  benutzt 
(Einthoven  1900  S.  140): 

TJede  Hand  war  bis  über  den  Puls  in  eine  große  mit  einer  l%igen 
Kochsalzlösung  gefüllte  Tonzelle  getaucht,  die  selbst  in  einem  gläsernen 
Zylinder  stand.  Letzterer  war  mit  einer  gesättigten  Lösung  von  Sulfas 
zincicus  (Zinksulfat)  gefüllt,  worin  sich  ein  Blatt  aus  amalgamiertem  Zink 
befand,  das  mit  einem  der  Pole  des  Kapillar-Elektroraeters  leitend  ver- 
bunden war  (s.  Fig.  29).* 
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Man  kann  selbstverständlich  von  andren  Stellen  des  menschlichen  Körpers 
ableiten.  Die  Aufnahmen  fallen  dann  entsprechend  der  Lage  dieser  Stellen 
zur  Lage  des  Herzens  verschieden  aus. 

M.  Crem  er  (1JK>>)  hat  für  die  Aufnahme  des  Elektrokardiogramms  bei 
einem  Sehwertschlucker  silberne  Elektroden  verwendet,  die  in  den  Oesophagus 

eingeführt  werden.  Heubner  (11K)8)  hat 
beim  Säugling  und  älteren  Kinde  das  Elek- 
trokardiogramm registriert. 

Wie  Einthoven  (,1906)  gezeigt  bat, 
kann  man  das  Elektrokardiogramm  auf 
weite  Entfernungen  übertragen  durch  ge 
eignete  Leitungen  als  TVlekardiogramm. 
was  flir  »Ii«*  Untersuchung  von  Kranken 
unter  Umständen  wichtig  sein  kann. 

Daß  man  aus  dem  Ablauf  des  Elek- 
trokardiogramms des  bloßgelegten  'Her- 
zens auf  den  Verlauf  der  Erregung  im 
Herzen  schließen  kann,  ist  von  Gotch 
(1907)  gezeigt  worden,  der  die  Elektroden 
an  verschiedenen  Stellen  des  Frosch- 
herzens anlegte  und  die  erhaltenen  Kurven 
auf  Grund  der  Annahme,  daß  der  Aktions- 
strom in  den  einzelnen  Muskel faserzügen 
diphasisch  verläuft,  auf  eine  Summierung 
der  Einzelkurven  zurückführte.  Auf  diese 
Weise  kann  auch  die  Schnelligkeit  der 
wie  mit  mechanischen   Mitteln  und  vielleicht 


Fig.  29. 

Aufnahme  des  KlektrokaTdiogramma. 


Koutraktionswelle,  ebenso 
sicherer,  bestimmt  werden. 
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Kapitel  35. 
Der  Druck  in  den  Herzhöhlen. 

Zur  Bestimmung  des  Drucks  in  den  Herzhöhlen  sind  zuerst  von  Chau ve  au 
und  Marey  1861  und  1863  ihre  Sondes  cardiaques  in  Verbindung  mit  einem 
Tambour  angewandt  worden.  (Abbildung  und  Beschreibung  s.  auch  Kap.  16.) 
Sie  bestehen  aus  einer  Ampulle  und  einer  Röhre.  Die  Ampullen  sind  aus 
Kautschuk  gebildet  und  werden  von  einem  Gerüst  aus  Drähten  gestützt.  Der 
Blutdruck  wirkt  auf  die  elastische  Ampulle  und  die  Bewegungen  dieser  wer- 
den auf  die  Mareyscho  Trommel  übertragen.  Das  Drahtgerüst  vorhindert, 
daß  der  Kautschukbeutel  ganz  zusammengedrücktwird.  Auch  negativen  Drücken 
folgt  dieses  Instrument  Der  Apparat  kann  geeicht  werden,  indem  man  die 
Sonde  in  einen  Raum  einführt,  in  dem  der  Druck  beliebig  und  kontrollierbar 
verändert  wird.  Es  werden  dann  die  Ausschläge  entsprechend  dem  jeweiligem 
Druckzuwachs  registriert.  Das  Verfahren  ist  zweifellos  im  Prinzip  korrekt 
Die  Fehler  liegen  in  der  ungenügenden  Leistung  der  gewöhnlichen  Hebel - 
kapsei.  Die  Sonden  können  nur  für  große  Tiere,  aber  hier  ohne  Be- 
lästigung der  Tiere  angewendet  werden.  Die  Pferde  fressen  ruhig  weiter 
während  die  Sonde  im  Herzen  steckt.  Die  Sonden  können  für  gleichzeitige 
Registrierung  des  Druckes  in  mehreren  Abteilungen  eingerichtet  werden. 

Die  einfachste  Methode  zur  Messung  des  Drucks  in  den  Herzhöhlen 
scheint  die  Einführung  eines  Katheters  zu  sein,  der  mit  einem  passenden 
Manometer  verbunden  wird.  Diese  Methode  ist  zuerst  von  Fick,  dann  von 
Fredericq,  Htirthle,  Krehl  und  v.  Frey  u.  a.  angewandt  worden.  Man 
kann  den  Katheter  durch  eine  Jugularvene  in  die  beiden  Abteilungen  des 
rechten  Herzens  oder  nach  Eröffnung  des  Thorax  durch  eine  Öffnung  des 
linken  Vorhofs  hindurch  in  die  beiden  Abteilungen  des  linken  Herzens,  oder 
von  der  Carotis  aus  in  das  linke  Herz  einführen.  Man  muß  natürlich  acht 
geben,  daß  bei  den  Messungen  des  Kammerdrucks  die  Klappen  nicht  verletzt 
werden  und  weiter,  worauf  besonders  v.  Frey  aufmerksam  gemacht  hat, 
daß  die  Sonden  mit  ihren  Offnungen  nicht  an  die  Ventrikelwand  anstoßen. 
Leider  sind  die  mit  diesem  Verfahren  gewonnenen  Kurven  bis  jetzt  noch 
sehr  unzuverlässig,  da  an  das  Manometor  ebenso  hohe  Anforderungen,  wie 
bei  der  Verzeichnung  der  Druckschwankungen  in  der  Aorta  gestellt  werden 
und  die  Leistungen  dieser  Manometer  durch  die  notwendige  Anwen- 
dung der  langen  Röhren  sehr  herabgesetzt  werden.  Uber  die 
Manometer,  die  zur  Aufzeichnung  der  Druckschwankungen  benutzt  werden 
könnten,  findet  man  das  Nötige  im  Teil  I,  Kap.  7,  8  und  10.  Es  kommt 
wohl  nur  ein  Fodermanomoter  oder  ein  Spiegelmanometer  höchster  Güte  in 
Betracht 

Das  Einführen  der  Herzkatheter  bringt  keine  wesentliche  Veränderung 
der  Zirkulation  hervor.  Die  Herztöne  bleiben,  wie  Chauveau  und  Marey 
11803,  S.  301)  gefunden  haben,  unverändert.  Auch  das  Kardiogramm  ver- 
ändert sich  nach  Hürthlc  (1891  S.  93)  nicht. 

Man  kann  wie  Magini  und  Rolleston  (1880  und  1887)  gezeigt  haben, 
Trokarts  durch  die  Brustwand  in  das  Herz  stechen  und  ihre  Öffnung  zur 
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Druckregistrierung  mit  dem  Manometer  verbinden.  Daß  dioso  Methode  un- 
sicher ist,  ist  selbstverständlich. 

Ahnlich  hat  schon  Eduard  Hering  1850  versucht,  den  Druck  in  der 
rechten  Herzkammer  zu  bestimmen.  An  einem  acht  Tage  alten  Kalbe,  das 
mit  Ectopia  cordis  bohaftet  war,  stach  er  mittels  einer  Lanzette  eine 
Öffnung  in  die  oben  liegende  Fläche  des  rechten  Ventrikels,  nicht  größer, 
als  um  durch  dieselbe  eine  senkrecht  gehaltene  Glasröhre  in  das  Lumen 
der  Kammer  einfuhren  zu  können,  und  beobachtete  dann,  bis  zu  welcher 
Höhe  das  Blut  in  die  Röhre  anstieg.  In  derselben  Weise  verfuhr  er  sodann 
mit  der  linken  Kammer  desselben  Tiores.  (Tigerstedt,  Ergebnisse  der  Phy- 
siologie II  S.  537.) 

Rolleston  (1887)  beschreibt  folgendermaßen  die  Methode,  wie  er  seine 
Manometer  (Kolbenmanometer  s.  Teil  I,  Kap.  5)  durch  eine  durch  die  Spitze  des 
Ventrikels  gestochene  Kanüle  mit  dem  Lumen  der  Höhle  verbunden  hat 
Eine  kleine  Inzisur  wird  mit  einem  schmalen  Messer  in  die  Ventrikelwand 
gemacht,  aber  nur  so  weit,  daß  die  Wand  nicht  völlig  durchbohrt  wird.  Dann 
wird  oino  Ligatur  rund  um  die  Öffnung  durch  eine  oder  zwei  Falten  des 
viskeralon  Perikards  mit  einer  gekrümmten  Nadel  gezogen  und  die  Spitze 
der  Glaskanüle  durch  die  kleine  Öffnung  bis  zum  Lumen  des  Ventrikels 
vorgestoßen.  Die  Ligatur  wird  dann  geknüpft.  Es  braucht  kein  Tropfen 
Blut  dabei  verloren  zu  werden. 

Auch  hat  er  einen  Trokart  durch  die  Brustwand  in  die  Ventrikelhöhle 
gestochen,  und  sein  Lumen  mit  dem  Manometer  verbunden  (s.  oben). 

Rolleston  publiziert  Kurven,  die  er  mit  beiden  Methoden  erhalten  hat. 

Wenn  der  Druck  im  Vorhof  gemessen  werden  soll,  müssen  natürlich  die 
Manometer  empfindlicher  sein.  Im  übrigen  können  dieselben  Sonden  oder 
Katheter  wie  bei  der  Registrierung  des  Ventrikeldrucks  angewandt  werden. 
<S.  u.  a.  Porter  1892). 

Um  bei  mittelgroßen  und  großen  Hunden  die  Höhle  der  linken  Herz- 
kammer und  der  Aortenwurzel  gleichzeitig  mit  zwei  Manometern  zu  ver- 
binden, hat  Hürthle  (1891)  einen  doppelläufigen  Katheter  benutzt  Mit 
diesem  doppelläufigen  Katheter  hat  Hürthle  auch  seinen  Druckdifferenz- 
messer (beschrieben  1891  S.  45  siehe  Kap.  10)  verbunden  und  aus  der  hier- 
mit erhaltenen  Kurve  die  Länge  der  Austreibungsperiodo  zu  bestimmen 
versucht.    (1891  S.  70). 

Rubbrecht  (1898)  hat  den  Ventrikoldruck  bei  Vögeln  bestimmt.  Der 
Katheter  wurde  von  der  Axillaris  aus  in  das  Herz  eingeführt 

Von  Frank  und  V'oit  (1900)  wurde  der  Ablauf  des  Drucks  zu  gleicher 
Zeit  im  rechten  und  linken  Herzen  bei  dem  Hund  aufgeschrieben. 

Chauveau  1 1899)  hat  ähnliche  Untersuchungen  wie  früher  mitFai  vre  1856 
und  Marey  bei  Pferden  und  Eseln  angestellt  und  dabei  gleichzeitig  die 
Druckkurven  und  die  Kardiogramme  aufgeschrieben. 

Zur  Entscheidung  der  Frage,  ob  der  Ventrikel  in  gewissen  Momenten 
seiner  Tätigkeit  Saugkraft  ausübt,  können  korrekte  Aufnahmen  des  Ventrikel- 
drucks dienen.  Es  sind  zu  diesem  Zweck  aber  eine  Reihe  von  besonderen 
Apparaten  konstruiert  worden,  die  mehr  oder  minder  diesen  Zweck  erfüllen. 
Ich  erwähne  hier  nur  das  Maximum-  und  Minimum- Quecksilbormanometer 
von  Goltz  und  Gaule  (1879.   S.  Kap.  9).    Eine  vielseitig  verwendbare 
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Form  dieses  Manometers  ist  von  Siewert  und  Heubner  (Ii JOS)  ausgebildet 
worden.  Sie  haben  statt  der  Metallkegelventile  Williams suho  Vcntilo  von 
wesentlich  geringerem  Widerstand  (ca.  3  mm  H2  0  gegenüber  13 — lOfnnm  bei 
«lern  Kegelventil)  verwendet.    (Auch  von  mir  1897  beschrieben.) 

Chauveau  1899.    L'occlusion  des  orificcs  cardiaqucs.  cn  particulicr  celle  des  orifices 

auriculoventriculaires,  inscrite  ä  l'aide  d'appareils  transtuetteurs  et  n'-cepteurs  u 

air  etc.  Arch.  d.  physiol.  et  d.  pathol.  gener.  p.  712. 
(  hauvcan  und  Marey  1863.  Appareils  et  experienccs  cardiographiques.   Mem.  Acad. 

de  nu-d.  Pari»  XXVI,  p.  302,  8.  auch  Gaz.  med.  l'annee  1861  p.  647. 
Chaoveau  et  Faivre  1856.   Nouvelles  recherches  experimentales  sur  les  mouvements 

et  les  bruits  norraaux  du  coeur.  Gaz.  med.  Xo.  24.,  27,  30,  37. 
Kick  1*83.   Eine  Verbesserung  des  Blutwellenzeicbners.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXX.. 

p.  597,  Kap.  4. 
Frank  1897  s.  Kap.  4. 

Frank  und  Voit  1900.  Über  die  sogenannte  Hemisystolie.  Deutsch.  Arch.  f.  klin. 
Med.  LXV.  p,  587. 

Fredericq  1888.    Recherches  sur  Ia  circulation  et  la  respiration.   La  pulsation  du 

coeur  chez  le  chien.   Arch.  d.  Biologie  VIII,  p.  497. 
Fredericq  1892.   Manipulation  de  physiol.  Paris. 

v.  Frey  und  Krehl  1890.   Untersuchungen  über  den  Puls.  (Physiol.  Institut  Leipzig.) 

Arch.  f.  Anat.  und  Physiol.  p.  31. 
Goltz  und  Gaule  1878.   Uber  die  Druckverhältnisse  im  Innern  des  Herzens.  Arch.  f. 

d.  ges.  Physiol.  XVII,  p.  100. 
Hürthle  1891.   Beiträge  zur  Hämodynamik.  (Physiol.  Institut  Breslau)  Arch.  f.  d.ges. 

Physiol.  XL1X,  p.  29. 

Magini  1886.  La  pression  du  sang  dans  leg  cavitts  du  coeur  etudiee  au  moyen  d'un 
trocart  spe  cial.   Arch.  ital.  d.  biol.  VI  II.  p.  125. 

Marey  1863.   Physiologie  medicale  de  la  circulation  du  sang.  Paris. 

Porter  1892.  Researches  on  the  tilling  of  the  heart.  Journ.  of  physiol.  XI IL,  p.  513. 

Rolleston  1887.  Observation  on  the  endocardial  pressure  curve.  (Pathol.  labor. 
Cambridge*  Journ.  of  physiol  VIII,  p.  235. 

Hubhrecht  1898.  Recherche«  cardiographiques  chez  les  oiseaux.  (Phvsiol.  Institut 
Lüttich.)   Bullet,  d.  I'acad.  d.  Belg.  (3)  XXXV.  p.  438. 

8iewcrt  und  Heubner  1908.  Über  Druckmessung  im  Herzen  insbesondere  bei  Stro- 
phantinvergiftung.  Arch.  exper.  Path.  Pharm.  Suppl.  S.  496. 


Kapitel  30. 

Die  Gefässelastizität. 

Abgesehon  von  den  allgemeinen  Untersuchungen  von  Wertheim,  Volk- 
mann, Polotebnow  und  Israel  (s.  Thoma  und  Kaefer  1889,  S.  2)  über 
die  Elastizitätsverhältnisse  organischer  Gewebe,  darunter  auch  der  Arterien- 
wäode,  rühren  die  ersten  Untersuchungen  Uber  die  Elastizität  der  Arterien 
von  Marey  (1880)  her.  Marey  hat  ein  Stück  von  der  Aorta  a  (s.  Fig.  30) 
an  seinen  beiden  Enden  mit  Stopfen  verschlossen.  Das  Innere  der  Arterie 
ist  mit  Flüssigkeit  gefüllt,  die  durch  eine  Durchbohrung  des  Stopfens  mit  der 
Flüssigkeit  in  dem  Reservoir  R  in  Verbindung  steht.  Das  Artericnstttck  ist 
wasserdicht  in  den  kleinen  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Plothvsmometer  ein- 
gesetzt. An  einer  graduierten  Rühre  werden  die  Volumveränderungen  ab- 
gelesen.   Es  wird  sukzessive  der  Druck  in  dem  Arterienlumen  verändert, 
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und  die  entsprechenden  Ausweitungen  notiert.  So  erhält  man  die  Dehnuugs- 
kurve.  Einen  ähnlichen  Apparat  hat  Roy  (1881  und  1888)  angewendet 
Roy  hat  die  Volumschwankungen  direkt  registriert  Er  hat  auch  die  Elasti- 
zität der  Venen  bestimmt 

Auch  Thoma  und  Kaefer  (1880,  haben  mit  einer  ähnliehen  Methode 
gearbeitet,  ebenso  Zwaardemaker  (1888)  und  Strasburger  (HK)7).  iVergl 
auch  Grunmach  1888.) 

Nach  .Mac  William  (1902)  entsteht  nach  dem  Ausschneiden  von  Ar- 
terien frisch  getöteter  Tiere,  Ochsen  und  Schafe,  ein  starker  Kontraktions- 
zustand, der  unabhängig  von  der  Leichenstarre  ist  Er  dürfte  bei  den  Be- 
stimmungen der  Elastizität  dieser  Arterien  wohl  zu  beachten  sein.  Die  aus 
der  Leiche  geschnittenon  menschlichen  Arterien  zeigen  nach  Strasburger 
(1908  S.  10)  diese  Erscheinung  nicht 


1 1 1  1 1  im  rn  i  1 i  "n  i  j- 


Fig.  30. 

Apparat  von  Marcy.  Beschreibung  8.  «07. 

In  eleganter  Weise  würden  sich  die  Dehnungskurven  der  Arterien  mit 
einem  Indikator,  wie  er  von  Blix  oder  mir  (s.  Kap.  21)  konstruiert  worden 
ist,  aufnehmon  lassen. 

Für  die  Beziehungen  zwischen  der  tangentialen  Spannung  der  Arterien- 
wand tf  (tf  =  spezifische  Spannung,  d  =  Dicko  der  Wand),  dem  Radius  r, 
des  Gefäßes  und  dem  Druck  p  gilt  die  bekannte  Formel 

0  •  d  =  p  •  r. 

Für  oinen  elliptischen  Querschnitt  des  Gefäßes  findet  sich  die  betreffende 
Formel  in  der  Abhandlung  von  Thoma  und  Kaefer  (1889,  S.  4)  entwickelt. 
Wenn  man  endliche  Dehnungen  mit  der  Arterienwand  vornimmt,  hat  man 
jedenfalls  deren  Gesetze  (s.  Frank  1900  „Die  Analyse  der  endlichen  Deh- 
nungen" Annalen  der  Physik)  zu  berücksichtigen. 

(»runmach  1888.  über  die  Beziehung  der  Dchnungskurve  elastischer  Röhren  zur  Puls- 
geschwindigkeit, du  Roi)»-Rcvmonds  Arch.  S.  12!*. 
Marcy  1880.   Trav.  du  labor.  T.'lV,  S.  253. 

Roy  1881.   The  elastic  properties  of  the  arterial  wall.   Journ.  of  physiol.  III,  p.  125. 
Roy  1888.   Note  on  the  elasticity-curvo  of  aniraal  tisHues.   (Cambridge  pathol.  labor.) 
Journ.  of  physiol.  IX,  p.  227. 
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Stmhurger  1907,  Deutsches  Arcb.  f.  klin.  Med.  Bd.  91,  S.  406. 

Strji'b arger  1908.  Weitere  Untersuchungen  Uber  Messung  des  diastolischen  Blut- 
druckes beim  Menschen.   Deutsch,  med.  Wochenschr.  Nr.  3. 

Thonia  und  Kaeferl889.  Über  die  Elastizität  gesunder  und  kranker  Arterien.  Arcb. 
f.  pathol.  Anat.  und  Physiol.  u.  f.  klin.  Med.  vol.  CXVI  p.  9. 

Mac  William  1902.   Proceed.  of  the  Royal  Soc.  of  London  Bd.  7,  p.  109. 

Zwaardemaker  1H88.  Over  de  Nitzetting  der  slagaderen  voor  den  Bloedsdruk. 
Nederlandsch  Tijdscbrift  voor  Geneeskunde,  Tweede  Reeks,  vol.  XXIV,  p.  61. 


Kapitel  37. 

Der  Druck  in  den  Arterien. 
A.  Allgemeines. 

Ich  benutze  hier  die  Gelegenheit,  um  kurz  die  Prinzipien  der  Messung 
des  arteriellen  (oder  venösen)  Drucks  auseinander  zu  setzen.  In  der  Lite- 
ratur herrseht  über  diese  Frage  eine  große  und  unbegreifliche  Verwirrung. 
Die  Aufgabe  ist,  den  Druck  an  irgend  einer  Stelle  des  Ge- 
fäßsystems zu  messen,  ohne  daß  die  Kreislaufvorhältuisse  we- 
sentlich geändert  werden.  Das  würdo  am  besten  zutreffen,  wenn  mau 
in  das  arterielle  Rohr  eino  der  von  Ludwig  konstruierten  sogenannten 
Seitcndruck-Kanülen.  (s.  Kap.  12)  einsetzt,  vorausgesetzt,  daß  hierbei  der 
Widerstand  für  die  Flüssigkeitsbewegung  und  dio  Elastizität  des  arteriellen 
Kohrs  nicht  geändert  wird.  Aus  versuchstechnischon  Gründen  ist  dies  natür- 
lich niemals  strenge  der  Fall.  Außerdem  ist  das  Einsetzen  der  Seitenwand- 
kanüle  sehr  umständlich  und  wird  deshalb  kaum  angewendet.  Man  setzt 
deshalb  dio  Kanüle  für  gewöhnlich  in  einen  Seitenast  dor  Arterie  oder  all- 
gemein desjenigen  Gefäßes  ein,  in  dem  man  den  Druck  messon  will.  Das 
Bedenken  gegen  diese  Methode,  und  zwar  das  einzige,  liegt  darin,  daß  man 
den  Druck  mißt  unter  veränderten  Verhältnissen  des  Kreislaufs,  d.  h.  nach 
Unterbindung  der  Arterie.  Ist  die  Arterie,  in  dio  die  Kanüle  eingesetzt  ist, 
ein  Hauptgefäß,  so  ist  die  Veränderung  eine  beträchtliche,  im  andern  Fall 
mehr  oder  weniger  belanglos.  Man  hat  den  Druck,  den  man  auf  diese  Woisc 
bestimmt,  als  „Enddruck"  bezeichnet.  Diese  Bezeichnung  ist  vollständig 
verwirrend.  Das  Richtige  ist  zusammengefaßt:  Man  mißt  bei  dieser  gewöhn- 
lichen Methode  den  Druck  an  derjenigen  Stelle  des  Gefäßes,  von 
welcher  der  mit  der  Kanüle  verbundene  Seitenast  abgeht,  unter 
der  Voraussetzung,  daß  eben  dieser  Seitonast  unterbunden  ist. 
Gleichgültig  ist  es  im  allgemeinen,  ob  die  Richtung  der  Kanülo  bozw. 
des  Seitenastes  einen  rechten  Winkel  oder  einen  spitzen  Winkel  mit  dem 
Hauptgefäß  bildet.  Hier  kann,  im  äußersten  Fall,  bei  den  verschiedenen 
Lagerungen  der  Kanüle  eine  Druckdifferenz  auftreten,  entsprechend  der 
Umsetzung  der  kinetischen  Energie  in  potentielle  Energie,  wie  sie  z.  B. 
in  dem  Prinzip  der  Pitotschen  Röhren  benutzt  wird  (s.  Bernoulli).  Daß 
diese  Differenzen  keine  Rolle  spielen,  geht  daraus  hervor,  daß  die  kinetische 
Knergie  des  Blutes  nur  einen  minimalen  Betrag  der  potentiellen  darstellt. 
Die  Verwirrung  ist  hauptsächlich  dadurch  gekommen,  daß  man  vor  den 
Untersuchungen   von  Ludwig  versucht   hat,   den  Druck   in   den  Venen 
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durch  ein  endständig  mit  einer  großen  Ilohlvenc  verbundenes  Mano- 
meter zu  bestimmen  und  nun  Ludwig,  um  diese  Bestimmungen  richtig  zu 
gestalten,  seine  Seitcnwandkanülo  angewandt  hat.  Durch  dio  Untersuchung 
von  Ludwig  hat  man  zum  ersten  Mal  eine  richtige  Vorstellung  von  der 
Größe  des  venösen  Drucks  erhalten;  dadurch  hat  sich  die  Meinung  festge- 
setzt, daß  der  Gebrauch  der  Scitenwandkanülen  von  wesentlicher  Bedeutung 
ist  Bei  den  alten  Versuchen  hat  man  das  getan,  was  mau  nach  den  obigen 
Darstellungen  unterlassen  mußte,  man  hat  nämlich  durch  das  Einsetzen  der 
Kanüle  in  einen  dor  Hauptstämme  eine  vollständige  Veränderung  des  Kreis- 
laufs bewirkt.  Man  ist  also  ebenso  verfahren,  wie  wenn  man  zur  Messung 
des  Drucks  in  der  Aorta  die  KanUle  endständig  in  die  Aorta  abdominalis 
einsetzen  wollte,  und  nicht  wie  das  selbstverständlich  ist,  in  die  Carotis  odor 
in  die  Axillaris  oder  in  einen  anderen  kloineren  Zweig  der  Aorta.  Ludwig 
wäre  geradeso  zu  seinem  Ziel  gekommen,  wenn  er  die  Kanüle  in  eine  Vena 
jugularis  oder  einen  Zweig  der  Vena  jugularis  eingesetzt  hätte. 

B.  Apparate  zur  Druckmessung. 

Die  Technik  der  Druckmessung  in  den  Arterien  gestaltet  sich  sehr  ein- 
fach. Die  Hauptaufmerksamkeit  ist  den  Kanülon  zuzuwenden.  Wie  in  dem 
ersten  Teil  (Kap.  12)  auseinander  gesetzt  worden  ist,  befindet  sich  bei  prin- 
zipiell richtig  konstruierten  Manometern  der  Hauptteil  der  wirksamen  Masse 
der  Flüssigkeit  in  der  Kanüle.  Früher  sind  meistenteils  Glaskanülen  ver- 
wandt worden.  Ielr  habe  jedoch  keine  Nachteile  von  den  Metallkanülen 
gesehen  und  möchte  sie  vorzugsweise  empfehlen,  weil  ihre  Wand  beliebig 
dünn  gemacht  werden  kann,  so  daß  bei  einer  gegebenen  Weito  der  Arterie 
die  wirksame  Masse  der  Flüssigkeit  möglichst  gering  ist.  Man  kann  sich 
eine  Serio  von  ihnen  bereit  halten,  ftir  welche  die  Größo  der  wirksamen 
Masse,  bestimmt  aus  der  Länge  und  dem  Querschnitt,  im  voraus  ermittelt 
worden  ist,  so  daß  man  ein  vollständiges  Urteil  über  dio  Leistungen  des 
Apparates,  d.  h.  seine  Schwingungszahl  haben  kann.  Da  bei  den  höchsten 
Anforderungen  an  die  Manometer  die  Verbindung  zwischen  Kanüle  und 
Manometer  möglichst  starr  sein  muß,  empfiehlt  es  sich,  nach  meinen  Er 
fahrungen  eine  Verbindung  durch  Metallkonus  zu  benutzen.  8.  Kap.  6 
und  8.) 

Die  Manometer,  die  man  zur  Messung  des  arteriellen  Drucks  ver- 
wenden kann,  sind  in  dem  Teil  I  beschrieben.  Ich  erwähne  hier  nochmals 
das  Hebel fedenuanometer  von  Frank  und  Petter  und  das  Spiegelmano- 
meter von  Frank. 

Vor  der  Ausbildung  der  Kritik  der  Manometer  sind  eine  Reiho  von 
Methoden  angegeben  worden,  durch  die  der  Druck  in  der  Arterie  ohne 
Anwendung  eines  mit  der  eröffneten  Arterie  verbundenen  Manometers 
bestimmt  werden  sollte.  Man  ist  dabei  von  der  Voraussetzung  ausge- 
gangen, daß  dor  Sphygmograph,  besonders  der  von  Marey  konstruierte, 
ein  Instrument  ist,  das  die  Druckschwankungen  richtig  registriert  In  dem 
Teil  1  ist  gezeigt  worden,  daß  dio  Leistungen  des  Sphygmographen,  be- 
sonders diejenigen  des  Mareyschon,  beschränkt  sind  und  daß  er  nur  dann 
richtig  registriert,  wenn  geringe  Anforderungen  an  ihn  gestellt  worden,  wie 
etwa  bei  der  Registrierung  des  Radialispulses.     Es  erscheint  daher  nicht 
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notwendig,  auf  die  immerhin  ein  gewisses  technisches  Intcrossc  bietendem 
Cntersuchungen  von  Talma  (1880)  und  Magnus  (1896)  näher  einzugehen 
siehe  auch  Kap.  10).  Landois  (1874)  hat  gemeint,  die  Kurve  der  Druck- 
Schwankungen  in  den  Arterien  ohne  Anwendung  eines  Instrumentes  dadurch 
aufschreiben  zu  können,  daß  er  das  Blut  aus  dor  Arterie  in  einem  Strahl 
auf  eine  bewegte  Papierflüche  spritzen  ließ.  Er  nannte  dies  Vorfahren 
Hamautographie.  Gelegentlich  findet  man  noch  jetzt  die  Angabe,  daß  auf 
diese  Weise  die  Kurve  unbedingt  richtig  dargestellt  würde.  Dies  ist  ganz 
abgesehen  von  der  technischen  Uuvollkommenheit  der  Mothode  natürlich 
nicht  der  Fall,  da  bei  ihr  ebenso  Trägheitskräfte  und  Reibungskräfte  in 
Aktion  treten,  wie  bei  jedom  Manometer  (s.  Kap.  10). 

C.  Technisch  interessante  Druckbestimmungen.    Der  Druck  in  den 

Koronararterien. 

Von  den  Untersuchungen  des  arteriellen  Blutdrucks,  die  ein  gewisses 
technisches  Interesse  bieten,  erwähne  ieh  hier  die  Blutdruckbestimmungen 
von  Pawlow  (1879),  die  er  beim  dressierton  unvergifteten  Hund  durchführte, 
weiter  die  Arbeit  von  Tangl  und  Zuntz  (1898),  durch  welche  der  Blutdruck 
bei  einem  im  Treibrad  arbeitenden  Hund  durch  Metallmanomoter  bestimmt 
wurde. 

Die  Methode,  mit  der  Hofmeister  (1888)  den  Blutdruck  bei  Kalt- 
blütern bestimmt  hat,  gebe  ich  hier  mit  seinen  eigenen  Worten  wieder. 
S.  362  363.)    Der  Blutdruck  wurde  durch  Gummimanoraeter  gemessen. 

-Einigo  kurze  Notizen  mögen  dazu  dienen,  ein  Bild  der  Versuchsine- 
thodt-  zu  geben  " 

„Dio  Kröten  wurden  auf  einem  Brettchen  an  den  vier  Extremitäten  meist 
in  Bauchlage  festgebunden  und  außerdem  noch  in  halber  Höhe  des  Kreuz- 
beins oder  etwas  tiefer  durch  beiderseits  eingesetzte  Haken  festgehalten,  um 
die  oft  sehr  heftigen  Bewegungen  dor  muskelkräftigen  Tiere  möglichst  zu 
beschränken  und  die  Verbindungsstelle  von  Arterie  und  Kanüle  vor  Zerrung 
zu  schützen.  Für  Schlangen  konnte  ich,  da  ein  Anbinden  ohne  Behinderung 
der  Atmung  und  der  Zirkulation  nicht  möglich  war,  keine  andere  Befesti- 
gungsart finden,  als  daß  ich  sio  mittels  feiner  Nägel,  welche  je  nach  Be- 
dürfnis in  größerer  oder  geringerer  Entfernung  durch  aufgehobene  Hautfalten 
gesteckt  wurden,  auf  einem  Leistenstück  festnagelte.'4 

„Um  Blutverluste  möglichst  zu  vermeiden,  wurden  alle  bei  der  Präpa- 
ration im  Wege  liegenden  Gefäße  doppelt  unterbunden  und  durchschnitten: 
auch  wurde  die  Arterie  vor  Einführung  der  Kanülo  mit  einer  feinen  Char- 
riere-Pinzette  (deren  Branchen  zur  Vermeidung  von  Verletzungen  mit  feuchten 
Wattepülsterchen  bekleidet  waren)  zugeklemint.  So  war  von  dieser  Seite 
dafür  gesorgt,  daß  das  Herz  seine  normalo  Füllung  beibehielt:  andererseits 
wurde,  um  überhaupt  Schädlichkeiten  von  demselben  fernzuhalten,  der  Ort 
der  Einführung  stets  möglichst  weit  nach  der  Peripherie  zu  gelegt.  Bei 
Kröten  führte  ich  die  Kanüle  in  der  Kegel  in  die  Arteria  eruralis  oin;  in 
einer  Anzahl  von  Versuchen  benutzte  ich  die  Aorta  communis  und  in  noch 
andern  den  einen  Aortenbogen,  um  die  Form  der  Pulse  in  versehiedencr 
Entfernung  vom  Zentrum  studieren  zu  können.  Bei  Ringelnattern  fand 
die  Kanülo  stets  in  der  Aorta  abdominalis  ca.  25—50  cm  vom  Herzen 
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ihren  Platz.  Als  Ubertragungsflüssigkeit  diente  eine  25%  Lösung  mit  Mag- 
nesiumsulfat/ 

1872  ist  es  Rebatel  unter  der  Leitung  von  Chauveau  gelungen,  zu 
gleicher  Zeit  den  Druck  und  die  Geschwindigkeit  in  den  Koronararterien 
zu  bestimmen.  Er  führte  eine  T-Röhre  in  die  rechte  Koronararterie  eines 
Pferdes  ein  und  verband  sie  mit  einem  Hämodromographen,  während  zu 
gleicher  Zeit  der  Druck  in  der  Aorta  oder  auch  der  Druck  in  der  Koronar- 
arterie aufgeschrieben  wurde.  Marey  sagt  S.  329  der  Zirkulation,  daß  diese 
Operation  wohl  eine  der  schwierigsten  gewesen  ist,  die  je  ein  Physiologe 
ausgeführt  hat  Martin  und  Sedgwick  (1882)  gelang  es,  ebenfalls  eine 
Kanüle  bei  dem  Hund  in  die  Koronararterie  während  eines  Herzstillstandes 
durch  Vagusreizung  einzuführen  und  mit  einem  Manometer  zu  verbinden. 
Porter  (18«>S)  hat  den  Druck  in  der  linken  Koronararterie  eines  Hundes 
folgendermaßen  registriert:  Das  Herz  des  Tieres  wurde  freigelegt,  der  Ramus 
descendens  der  linken  Koronararterie  wurde  etwa  2  cm  von  seinem  Ursprung 
unterbunden  und  eine  Kanüle  in  das  zentrale  Ende  eingelegt.  Die  Kanüle 
wurde  dann  durch  einen  dickwandigen,  aber  biegsamen  Gummischlauch  mit 
einer  Glasröhre  verbunden,  die  zu  einem  Hürthleschen  Membranmanometer 
führte.  Die  von  Porter  S.  152  reproduzierten  Kurven  zeigen  das  volle 
Gelingen  des  Versuchs.  Auch  Talianzew  (18%)  hat  in  die  Koronararterie 
unter  dem  linken  Herzohr  ein  Manometer  eingesetzt 

Bei  weitem  die  wichtigsten  Versuche  über  den  Koronarkreislauf  wurden 
an  dem  ausgeschnittenen  und  durchbluteten  Warmblüterherzen,  vor  allen 
Dingen  von  Porter  (s.  u.  a.  188!»,  8.  152ff)  und  seinen  Schülern,  außerdem 
von  Langendorff  und  seiner  Schule  ausgeführt.  Uber  diese  Versuche  ist 
in  dem  Kapitel  24  berichtet  worden.  Ich  mache  hier  nochmals  besonders 
auf  die  Untersuchungen  von  Bohr  und  Henriques  (IS!»;"))  aufmerksam,  die 
einen  beschränkten  Kreislauf  herstellten  und  aus  dem  Unterschied  des 
Stromvolumens  in  der  Aorta  und  Pulmonalis  die  Blutmenge  bestimmten, 
welcho  das  Herz  durchströmt. 

Aus  den  Untersuchungen,  die  an  dem  ausgeschnittenen  Warmblüter- 
herzen angestellt  worden  sind,  ist  auch  vorzugsweise  auf  die  vasomotorischen 
Wirkungen  an  den  Koronargefäßen  geschlossen  wordon.  Mit  dieser  Frage 
haben  sich  außerdem  Martin  (18U1)  und  Roy  und  Adami  (181*2)  beschäftigt. 

Der  Vollständigkeit  halber  erwähne  ich  hier  noch  von  den  Versuchen 
über  die  Wirkung  eines  Verschlusses  der  K  oronararterien  diejenigen,  die 
ein  technisches  Interesse  haben:  See,  Bochofontaine  et  Roussy  haben 
Lyeopodium  in  eine  Koronararterie  eingespritzt.  Porter  (IS! KT)  hat  einen  Glas- 
stab  von  der  Subclavia  aus  bis  zum  Sinus  Valsalvao  zum  zeitweiligen  Ver- 
schluß der  Koronararterien  eingeführt,  K ronecker  (1S%)  hat  die  Koronar- 
arterien mit  Paraffin  ausgespritzt.  Im  übrigen  vergleiche  man  die  Kritik, 
besonders  der  älteren  Versuche  über  die  Wirkung  einer  Unterbindung  von 
Koronararterien  in  Tigerstedts  Lehrbuch  S.  P.U  bis  VM.  {S.  auch  v. 
Frey  185)4.) 

Hohr  und  Henriques  1x9.').  Ül»er  die  Hlutmenge,  welche  den  Herzmuskel  durchströmt. 

(Fhysiol.  Institut  Kopenhagen.)   Skandinav.  Arch.  f.  l'hysiol.  V,  p.  232. 
v.  Frey"lWM.    I>ie  Folgen  der  Versehließung  von  Kranzarterien.  Zeitschr.  f.  klin.  Med. 

XXV.  S.  Ktf. 
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Hofmeister  1888.   Beiträge  zur  Lehre  vom  Kreislauf  der  Kaltblüter.   Arch.  f.  d.  gos. 

Pb\>iol.  XLIV.j).  m 
Kronecker  18J»7.    Über  Störungen  der  Koordination  des  Hcrzkauiraerschlages.    Z.  f. 

Biologie  XXXIV.  p.  5>9. 
Undois  1874.   Hämautographie.   Pflügers  Arch.  IX,  p.  71. 
Magnus  18%.   S.  Kap.  15. 

Martin  1891.   Tran».  Med.-Cbir.  Fac.  of  Maryland, 

Martin  and  Sedgwick  1882.    Observation»  on  tbo  mean  pressure  and  the  oharacter* 

of  the  puUewave  in  tbc  coronary  artcrie»  of  tbe  beart.  .Journ.  of  physiol.  Bd.  III. 
l'awlow  1879.    Iber  die  normalen  ßlutdruckschwankungcn  beim  Hunde.  (Physiol. 

Labor,  v.  rstimowitsch.  St.  Petersburg.)  Arcli.  f.  d.  ges.  Physiol.  XX.  p.  215. 
Porter  1*96.    Weiteres  Ulier  den  Verschluß  der  Koronararterien  ohne  mechanische 

Verletzung.   Zentralbl.  f.  Physiol.  IX,  S.  481  und  641. 
Porter  1898.   The  influence  of  the  heart-beat  on  tbc  flow  of  blood  through  tbc  wall 

of  the  heart.  (Physiol.  Labor.  Harvard  Scliool,  Boston.)  Amer.  journ.  of  physiol. 

I.  p.  145. 

Rebatel  1872.  Kecherch.  exper.  sur  la  circ.  dans  les  artercs  coronaires.  Paris. These. 
Koy  and  Adami  18^2.   Contributions  to  the  physiology  and  pathology  of  the  mam- 

malian  heart.  (Pathol.  Labor.  Cambridge.)  Philo*.  Transact.  Koy.  Soe.  CLXXXII1. 

p.  199. 

>»?e.  Bochefontaine  et  Koussy  1881.  Arret  rapide  des  contraction*  rythmiques 
des  ventricule*  cardiaques,  sous  l'influence  de  l'occlusion  des  artercs  coronaires. 
< '.  lt.  XCIL.  p.  8C. 

Ialianzew  1896.    Zur  Frage  Ober  den  Kreislauf  in  den  Kranzarterien  des  Herzens. 

Med.  Rundschau  XLV.,  p.  506. 
Talma  1880.    S.  Kap.  15. 

Tangl  und  Zuntz  1898.  Über  die  Einwirkung  der  Muskelarbeit  auf  den  Blutdruck, 
i  Physiol.  Labor,  landwirtsch.  Hochschule  Berlin.)  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  LXX. 
p.  544. 


Kapitel  38. 
Der  arterielle  Puls. 

A.  Die  Sphygmographie  als  bewegungsregiatrierende  Methode  aufgefaßt. 

Wie  ich  in  Teil  I  (Kap.  13  un<l  17}  auseinander  gesetzt  habe,  gibt  es 
außer  der  dort  behandelten  gewöhnlichen  auch  eine  bewegungsregistrierende 
Sphygmographie.  Am  reinsten  ist  diese  Methode  scheinbar  in  der  optischen 
Registrierung  durcli  den  Pulsspiegel  repräsentiert  (s.  unten).  Auch  durch 
optische  Transmission,  wie  sie  von  mir  angewandt  worden  ist,  kann  eine 
*<»lche  Registrierung  bewirkt  werden. 

Der  Pulsspiegel  ist  schon  frühe  angewandt  worden.  Zunächst  von 
l'zerniak  (18(>2(>4),  dann  von  Bernstein  (lH'.M)).  Von  diesen  Autoren  ist 
ein  Spiegelchen  auf  die  Stelle  der  Arterie  aufgeklebt  worden.  Seine  Be- 
wegungen sind  in  der  bekannton  Weise  beobachtet  und  von  Bernstein 
photographiert  worden.  Ein  wesentlicher  Nachteil  dieser  Anordnung  besteht 
in  der  großen  Unbequemlichkeit  ihrer  Handhabung.  Es  ist  begreiflich,  daß 
der  Arm  in  eine  Zwangslage  gebracht  werden  muß,  wenn,  wie  erforderlich, 
das  Spiegelchen  an  den  richtigen  Punkt  des  Strahlengangs  gebracht  worden 
m>U  und  außerdem  so  gelagort  werden  muß,  daß  durch  seine  Bewegung 
♦  ine  senkrecht  auf  und  ab  gehende  Bewegung  des  von  ihm  reflektierten 
Strahles  bewirkt  wird.    Noch  mehr  kommt  in  Betracht,  daß  die  Kon- 
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stanten  des  Instrumentes  unbekannt  sind,  vor  allen  Dingen  die  Elastizitäts- 
konstante.  Sie  hängt  davon  ab,  in  welcher  Ausdehnung  das  Spiegelchen 
angeklebt  ist,  wie  fest  es  angeklebt  ist  usw.,  d.  h.  von  oiner  Reibe  nicht 
kontrollierbarer  Momente.  Die  Methode  bietet  keinerlei  Vorteile  vor  clor 
von  mir  angegebenen  Transmissions-Sphygmographio.  Sie  ist  zu  einer  Zeit 
bevorzugt  worden,  als  eine  Kritik  der  Leistungen  der  Apparate  noch  nicht 
gegeben  war,  d.  h.  zu  einer  Zeit,  in  der  man  ein  oder  das  andere  Moment, 
das  die  Leistungen  beeinflußt,  als  das  allein  wesentliche  —  hier  die  Verringe- 
rung der  Masse  —  in  Betracht  zog,  während  man  die  übrigen  vernachlässigte. 

Cowl  (1900)  hat  eine  sogenannte  lineare  Kinematographie  des  Pulses 
empfohlen.  Sie  soll  darin  bestehen,  daß  der  Schatten  eines  Papierblättchens 
das  auf  die  pulsierende  Stelle  aufgeklebt  ist,  photographiert  wird.  Im  all- 
gemeinen gilt  für  diese  Methode  dasselbe,  was  über  den  Czermakschen 
Pulsspiegel  gesagt  worden  ist  (Vergl.  auch  die  mir  nicht  zugängliche  Mit- 
teilung von  Hof  mann  1907.) 

Daß  gelegentlich  für  einen  bestimmten  Zweck  derartige  Methoden  an- 
gewandt werden  können,  ist  selbstverständlich.  Kine  besondere  Bedeutung 
für  die  Pulsregistrierung  besitzen  sie  nicht 

B.  Andere  Methoden  der  Sphygmographie. 

Landois  (1902),  Ducceschi  (1903),  Lombard  und  Sidney  (19t>.V| 
haben  Verfahren  angegeben,  um  die  Längenvoränderungcn,  welche  ilie 
Arterien  durch  den  Puls  erfahren,  graphisch  zu  registrieren. 

Landois  (1902)  zeichnet  „Längonpulsc",  d.  h.  die  pulsatorische  Ver- 
.  längerung  der  Arterie,  an  Tieren  mittels  eines  die  isolierte  Arteric  empor- 
ziehenden  Häkchens  auf,  das  an  einem  zweiarmigen  Schreibhebel  angreift: 
die  Kurven  sind  den  Dickenkurveu  analog.  Die  Geschwindigkeit  der  Puls- 
welle mißt  er  mittels  eines  .Sphygmokygraphen"'  oder  „Sphyginokymeters41 
(von  twxj'c,  schnell),  bei  welchem  der  Puls  zweier  Arterieustellen  den  Strom 
je  eines  Elektromagneten  schließt:  beide  wirken  auf  einen  Schreibhebel,  so 
daß  derselbe  sich  zweimal  treppenartig  liebt:  die  Zeitmessung  geschieht  da- 
durch, daß  der  Schreibhebel  selbst  mittels  Elektromagnet  und  Stimmgabel 
vibriert  (200  mal  p.  Sek.). 

Hörbar  macht  Landois  Pulserscheinungen  durch  das  „Gas-Sphygmo-, 
resp.  Kardiophon*.  eine  leicht  ansprechende  Hohlkugelpfeife,  die  mit  einer 
auf  der  Arterie  liegenden  Mareyschen  Kapsel  und  einer  Gasleitung  kom- 
muniziert: das  schwache  Tönen  wird  bei  jedem  Puls  dikrotisch  verstärkt, 
auch  kann  man  zwei  Artorienstellon  einwirken  lassen,  um  die  Ungleichzeitig- 
keit  des  Pulses  zu  zeigen,  u.  dergl.  m.  (Referat  von  Hermanns  .Jahres- 
bericht 1902.) 

Dasselbe  Phänomen  hat  Somme r  (1907)  auf  dem  Internationalen  Physio- 
logenkongreß demonstriert.  Sein  Instrument  nennt  er  Pulsophon.  Die  Puls- 
frequenz soll  hierdurch  für  ein  größeres  Auditorium  hörbar  gemacht  werden. 

Krön  eck  er  (1907)  verzeichnet  die  puisatorischen  Schwankungen  da- 
durch, daß  er  durch  sie  eine  in  einer  ausgeschnittenen  Vene  befindliche 
Quecksilbermasse  in  Bewegung  versetzt.  Das  Quecksilber  steigt  in  einer 
mit  einem  Seitenast  der  Vene  verbundenen  Kapillarröhre  empor.  Die  Be- 
wegungen seines  Meniskus  sollen  photographiert  werden. 
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Das  Kroneckersche  Instrument  ist  im  wesentlichen  eine  Modifikation 
des  im  Jahre  1834  von  He'risson  konstruierten  Sphvgmoraeters.  (La  circu- 
laüoo  S.  207.) 

C.  Sphygmographie  der  bloflgelegten  Arterie. 

Zur  Sphygmographie  dor  bloßgelegten  Arterie  benutzt  man  am  besten 
eine  Vorrichtung  wie  sie  Talma  (1830  s.  Kap.  10)  angegeben  hat. 

Sein  ..Tonometer*  besteht  aus  einer  kanal  förmigen  Mossingplatte,  in 
welche  die  Arterie  eingelegt  wird.  An  die  Arterie  wird  eine  Pelotte  ange- 
drückt, deren  Bewegungen  mit  Hebelvergrößerung  aufgeschrieben  werden. 
Ebenso  ist  Magnus  (1896)  verfahren. 

In  der  Abhandlung  von  Hirse  hm  ann  (1894)  ist  eine  ähnliche  von 
Hürthle  angegebene  Vorrichtung  beschrieben. 

Über  die  Verwendung  derartiger  Apparate  zu  Blutdruckregistrierungen 
s.  Kap.  10  und  37. 

Hier  bietet  sich  für  die  optische  Transmission  wohl  ein  weites  Feld. 

D.  Geeignete  Stellen  für  die  Aufnahme  des  Sphygmogramms. 

Bei  dem  Menschen  wird  der  arterielle  Puls  gewöhnlich  an  der  Radialis 
aufgenommen.  Vor  der  Anlegung  des  Apparates  bezeichnet  man  die  stärkst 
pulsierende  Stelle  am  besten  mit  einem  Hautstift.  Für  die  Aufnahme  des 
Carotispulses  empfiehlt  Edgren  (1889)  die  Stelle  unmittelbar  unter  dem 
Uuterkicferwinkel,  für  die  Femoralis  unter  dem  Poupartschen  Band. 

Tigersted t  (1908)  hat  den  Aortenpuls  bei  einem  Kranken,  dem  ein 
Teil  der  Brustwand  entfernt  war,  mit  dem  Mareyschcn  Kardiographen  und 
der  Blix.schen  Registrierkapsel  aufgenommen. 

Hernstein  1S90.   Sphygniophotographische  Versuche.    Fortschritte  d.  Med.  Xo.  4. 
Cowl  1900.   Über  lineare  Kinematographie,  insbesondere  die  Photographie  des  Pulses. 

(Physiol.  Ges.  Berlin.)   Aren.  f.  Anat.  u.  Physiol.  p.  331. 
Czermak  lStöf.   Sphygmische  Bemerkungen.   Wiener  Sitzungsberichte  XLVII,  p.  438. 
Czermak  1864.   Sphygmische  Studien.    Mitteilungen  a.  d.  Privatlaboratoriuni,  p.  24. 
Oucceschi  1903.   l'n  nuovo  metodo  di  sfigmogralia.    Arehivio  di  fisiol.  1,  p.  70. 
Rdgren  18J*9.    Kardiograpbischc  und  sphyginographisehe  Studien.    Skandin.  Arcli  f. 

Physiol.  1,  p.  67. 

llerisson  183-1.  Le  sphygmorartre,  instrument  qui  traduit  ä  l'oeil  toute  l'action  des  arteres. 
Hirschmann  1894.   S.  Kap.  13. 

Hof  mann  1907.  Über  einen  Apparat  für  photographische  Puls-  und  Blntdruckauf  nahmen. 

Verh.  d.  Kongr.  f.  inn.  Med.  21,  p.  f)»U. 
Kronecker  1907.    Kapillarsphygmograph.    Arch.  internat.  d.  physiol.  p.  7f». 
Undois  1902.    Beiträge  zur  Pulslehre.   Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  91.  p.  .">09. 
I.omhard.  Warren  and  Sidney  Budgett  1905.   Demonstration  of  a  method  of  re- 

cording  the  pulse  from  tho  longitudinal  expansion  of  an  artery.    f<;  ine  Congr. 

intern.  Physiol.  Bruxelles.)   Arch.  intermit.  Physiol.  Vol.  2,  p.  121. 
Magnus  189G.   S.  Teil  I  Kap.  10. 

•Sommer  1907.  Demonstration  de»  Pulsophons  mit  Umsetzung  des  Pulses  in  konti- 
nuierliche Tonreihen.  (1.  Internat.  Phvsiol.  Kongr.  Heidelberg.)  Zcntralbl.  f. 
Physiol.  Bd.  21,  p.  504. 

Talma  1880.    S.  T.  1.  Kap.  10. 

Tiperstedt  1908.  Die  Pulskurve  der  Aorta  beim  Menschen.  Skand.  Arch.  Physiol. 
20.  S.  2V.K 
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Kapitel  '.V.K 

Der  Blutdruck  beim  Menschen. 

A-  Historische  Entwicklung  der  Prinzipien  und  Beschreibung  der  Haupt- 
Typen  der  Instrumente. 

Wenn  man  sieb  einmal  dureh  die  ungemein  ausgedehnte  und  verwirrende 
Literatur  über  die  Bestrebungen,  den  Blutdruck  beim  Menschen1)  zu  be- 
stimmen (s.  d.  Literaturverzeichnis),  hindurchgearbeitet  bat,  so  ist  man  erstaunt 
Ubor  die  Einfachheit  der  Prinzipien,  die  bis  jetzt  bebandelt  und  zur  Aus- 
bildung der  Methodik  benutzt  worden  sind,  und  zugleich  über  die  Vielge- 
staltigkeit  der  verschiedenen  vorgeschlagenen  Konstruktionen. 

Das  Grundprinzip  der  Methodik  besteht  darin,  eine  meßbare  Kraft, 
einen  „Gegendruck",  so  von  außen  auf  den  Körperteil,  in  dem  man  den 
Blutdruck  bestimmen  will,  und  damit  auf  die  Arterien  dieses  Köqierteils 
einwirken  zu  lassen,  daß  er  dem  Blutdruck  das  Gleichgewicht  hält.  Die 
Bestrebungen,  nach  diesem  Prinzip  ein  Instrument  zu  konstruieren,  rühren 
schon  von  Viorordt  (Lehre  vom  Arterienpuls  18">ö)  her.  Die  Verwirrung 
in  der  Literatur  liegt  begründet  im  wesentlichen  in  der  unsicheren  und  un- 
genauen Kritik  der  Methodik,  wovon  der  Hauptfehler  die  unzuverlässige 
Feststellung  des  Punktes  betrifft,  bei  dem  der  von  außen  angewandte  Druck 
und  der  in  der  Arterie  herrschende  der  gleiche  ist.  Bei  allen  theoretischen 
und  experimentellen  Untersuchungen  hat  man  sich  mit  der  Hervorhebung 
eines  oder  des  anderen  mechanischen  Momentes  begnügt,  das  für  die  Leistungen 
der  Methodik  von  Bedeutung  sein  könnte,  ohne  sie  alle  zu  berücksichtigen 
und  ihre  Bedeutung  abzuschätzen.  Die  bis  jetzt  vorgenommene  physikalische 
Betrachtung  der  schwierigen  Problome  ist  höchst  elementar  und  damit  unzu- 
länglich. Besonders  muß  man  sich  darüber  verwundern,  daß  man  durchweg 
nur  versucht  hat,  die  Gesetze  der  Statik  heranzuziehen,während  die  Probleme 
im  allgemeinen  dynamischer  Natur  sind:  Hierin  kann  ich  nur  der  Klage 
von  Sah  Ii  (11)07  S.G28)  beistimmen,  wenn  ich  auch  mit  seinen  weiteren  Aus- 
fuhrungen im  einzelnen  nicht  einverstanden  bin.    Vergl.  S.  227. 

Die  Methoden  unterscheiden  sich  voneinander  einmal  durch 
die  Art,  wie  der  den  arteriellen  Druck  äquilibriercnde  Gegen- 
druck ausgeübt  wird,  und  weiter  dadurch,  wie  festgestellt  wird, 
daß  dieser  meßbare  Gegendruck  dem  arteriellen  Druck  gleich- 
geworden ist. 

a)  Benutzung  des  Sphyginographen: 
Vierordt  suchte  mit  seinem  Sphyginographen  den  Druck  der  Pelotte  zu 
bestimmen,  der  notwendig  ist,  um  den  Puls  zu  unterdrücken.  Daß  diese 
Methode,  bei  der  eine  starre  Platte  —  die  Pelotte  —  gegen  die  Arterie  und 
ihre  Unterlager  angepreßt  wird,  ungenügend  ist,  geht  aus  einfachen  Be- 
trachtungen hervor.  Ich  verweise  hier  auf  die  sachkundigen  Ausführungen 
von  Petter  (1000  s.  4.*Jff.).  besonders  aber  auf  dessen  Abhandlungen  (1908\ 

1)  Die  Methoden  zur  Messung  des  Druckes  in  den  Kapillaren  und  Venen  beim 
Menschen  werden  in  den  Kapiteln  40  und  43  behandelt. 
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il  denen  er  die  verwickelte  Abhängigkeit  zwischen  Blutdruck  und  Pelotten- 
druck  diskutiert.  Trotz  dieser  einleuchtenden  Mängel  tauchen  immer  wieder 
Konstruktionen  auf,  die  auf  dem  alten  Yierordtschen  Gedanken  beruhen. 
Hierher  gehören  die  Apparate  von  Waldenburg  (1880),  Iloorweg  188!» 
nach  S.  16(5  nur  zu  annähernden  Messungen  bestimmt),  Potain  (1*0890:, 
Bloch  (18*889  und  1896),  ebenso  Waltenhoven  (1880). 

b)  Baschsehe  Gummipelotte  mit  Flüssigkoit  gefüllt. 

Im  Jahre  187ü  wandte  v.  Bäsch  zum  ersten  Male  einen  Flüssigkeits- 
druck  zur  Aquilibricrung  des  Blutdrucks  an.    Mit  diesem  Instrument  soll 
derjenige  Außendruck  bestimmt  werden,  der  die  Lichtung  einer  größeren 
Arterie  verschließt.  Es  besteht  aus  einor 
mit  Wasser  gefüllten  Druckpelotte,  die 
mit   einem   Manometer   verbunden  ist. 
Anfangs   benutzto   v.   Bäsch   das  Hg- 
Manometer,  praktische   Gründe  veran- 
laßten  ihn  aber  bald  (1*83),  an  Stolle 
desselben  ein  Metallmanometer  zu  setzen. 
Prinzip  des  Ancroidbaromotcrs.)  „Die 
Pelotte  besteht  in  ihrer  neuesten  Gestalt 
aas  einem  Messingringe,  über  welchen 
zwei  Kautschukkappen   gebunden  sind. 
Die  eine   dieser  Kappen  —  die  Puls- 
k&ppe  —  besteht  in  ihrem  »Seitenteile  aus 
dickerem  Kautschuk,  nur  der  Boden  der- 
selben, &  h.  jener  Teil,  den  man  auf  die  Fijsr.  31. 
zu  komprimierende  Arterie  aufsetzt,  be-           Sphygmomanometer  von  Bäsch, 
steht  aus  dünnem  Kautschuk.  Die  zweite                 lAu8  J*»«w*.v 
Kappe  —  die  Druckkappo  —  ist  aus 

einer  gleichmäßig  starken  Kautschukplatte  gefertigt.  Die  durch  diese  beiden 
Kappen  und  den  Metallring  begrenzte  Höhlung  ist  durch  oinen  dünnen  und 
ziemlich  starrwandigen  Kautschukschlauch  von  20  cm  Länge  mit  dem  Innern 
des  mit  Luft  gefüllten  Metallmanometers  verbunden. 

Die  Methode  der  Blutdruckmessung  mit  dem  Sphygmanomoter  ist  eigent- 
lich eine  sehr  einfache.  Man  setzt  die  Pelotte  auf  eine  freiliegende,  aut 
fester  Unterlage  ruhende  Arterie,  befühlt  möglichst  nahe  dem  Rande  der 
Pelotte,  selbstverständlich  da,  wo  die  Arterie  heraustritt,  mit  dem  Finger 
den  Puls  und  drückt  nun  die  Pelotte  so  fest  auf,  bis  der  fühlende  Finger 
keinen  Puls  verspürt.  Der  jetzt  vom  Manometer  angezeigte  Druck  stellt  den 
zu  bestimmenden  Wert  dar.  (T ige rste dt  Lehrbuch  189.').)  Bäsch  und  seine 
•Schüler  behaupteten,  nachgewiesen  zu  haben,  daß  mit  dem  Instrument  der 
wirkliche  Blutdruck  im  großen  ganzen  bestimmt  werden  kann,  wenn  die 
freigelegte  isolierte  Arterie  auf  einer  festen  Unterlage  ruht.  Da  dies  aber 
bei  dem  Menschen  nicht  zutrifft,  so  werden  bei  der  Druekniessung  eine  Reihe 
von  Fehlern  begangen.  Der  durch  die  Gewebe  aufgehobene  Druck  kann 
*>—  8  mm  betragon.  Dadurch,  daß  die  Arteria  radialis  nicht  unmittelbar  auf 
der  Knochonunterlage  aufliegt,  wird  ein  Fehler  von  20—00  mm  Quecksilber 
begangen.    Zum  Verschließen  der  Iceren  Arterie  ist  nach  Bäsch  bei  Nor- 
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malarterien  ein  Druek  von  1  mm,  bei  sklerosierten  Arterien  ein  solcher  von 
ö  mm  nötig.  Die  Unsicherheit,  den  Moment  des  Unterdruckens  der  Pulse 
oder  des  Wiedererscheinens  der  Pulse  zu  bestimmen,  bedingt  einen  Fehler 
von  5  mm  (Quecksilber.  Bei  der  Summation  dieser  Fohler  resultieren  nach 
Tigerstedt  Lehrbuch  S.331  32 — 78 mm  Quecksilber  Fehlbestimmung.  Wenn 
auch  danacli  die}  absoluten  Worte  nur  ungenau  bestimmt  werden  können, 
so  konnte  das  Instrument  doch  zu  vielen  angenäherten  klinischen  Druck- 
bestimmungen  benutzt  werden,  falls  die  Beobachter  sich  mit  der  richtigen 
Handhabung  des  Instrumentes  und  seinen  Fehlern  genügend  vertraut  ge 
macht  hatten.  Auf  der  andern  Seite  ist  kein  Zweifel,  daß  das  Baschsche 
Instrument  in  seinen  Leistungen  wesentlich  Ubertroffen  wird  durch  diejenigen 
Apparate,  boi  denen  eine  möglichst  allseitige  Kompression  der  Arterie  ver- 
sucht wird.  Doshalb  darf  man  diese  Methode,  wenn  sie  auch  noch  hier  und 
da,  besonders  wegen  der  Bequemlichkeit  ihrer  Anwendung,  Verteidiger  fin- 
det (s.  Hirsch  1901,  auch  Francois  Franck  1908  findet  Momente,  die  für 
«las  Ba8ch-Potainscho  Instrument  sprechen),  als  veraltet  betrachten  (eine 
Zusammenstellung  der  mit  dem  Bäsch  sehen  Instrument  ausgeführten  Un- 
tersuchungen, gibt  Rosen  1891).  Die  hier  ausgesprochene  Kritik  trifft  auch 
diejenigen  Apparate,  welche  die  Baschsche  Pelotte,  aber  ein  anderes  Kri- 
terium fllr  die  Feststellung  des  Gleichgewichtes  zwischen  dem  arteriellen  und 
dem  Pelottendruck  verwerten:  so  das  Instrument  von  Oliver  (1898,  eigen- 
artiges Federmanometer,  durch  hohle  Metallröhre  mit  einem  kleinen  flüssig- 
kcitgofÜllten  Gumraiballon  verbunden:  die  Kadialisstolle  wird  so  lange 
komprimiert,  bis  die  Oszillationen  der  Nadel  ihr  Maximum  erreichen,  dadurch 
mittlerer  arterieller  Druck  bestimmt),  von  Hill  und  Barnard  (1898:  Glas- 
röhre am  oberen  Ende  mit  kleiner  Hohlkugel  verschlossen,  am  unteren  Ende 
Trichter  mit  Gummiblase:  in  der  Glasrühre  gefärbte  Flüssigkeit,  Beobachtung 
der  maximalen  Pulsationen.  Die  Ausschläge  des  Luftmanometers  werden 
vorher  geeicht),  von  Potain  1902  (geringe  Modifikation  des  Baschschen 
Instrumentes)  und  Edgecombe  und  Bain  (1899). 

e)  Methode  von  Maroy.  Vorderarm  in  einen  Plethysmographen  ein 

geschlossen. 

In  demselben  .lahre  wie  Bäsch  (18701))  entwarf  Marey  die  Prinzipien 
eines  Instrumentes,  das  die  wesentlichsten  Fehler  der  Baschschen  Kon- 
struktion vermeidet 

Ich  beschreibe  den  Apparat  nach  einem  Referat  von  Janeway  (1904. 
S.  50).  Marey  beabsichtigte,  die  Blutgefäße  von  allen  Seiten  zu  kompri- 
mioren.  Der  Apparat  (Fig.  32)  besteht  aus  einer  Metallbüchse.  die  an  einer 
Stelle  ein  Glasfenster  hat.  Die  Büchse  wird  mit  Wasser  gefüllt  und  in  sie 
wird  durch  eine  Gummibindc  der  Vorderarm  und  die  Hand  eiugedicbtet. 
Die  Gummibinde  schließt  die  Öffnung  der  Büchse  ab.  Die  Büchse  ist  mit 
einem  Quecksilbermanomoter  samt  registrierender  Kapsel  verbunden,  und 
außerdem  mit  einem  Reservoir,  durch  dessen  Hebung  der  Druck  gesteigert 
werden  konnte.    Die  Exkursionen  des  Schreibhebels  sind  anfangs  klein, 

1)  Nach  einer  Angabe  in:  „La  methode  «rraphiquc"  S.  »UJ  hat  Marey  diese  Methode 
schon  im  Jahre  l*6t>  ausgearbeitet. 
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Fig.  32  a. 
Apparat  von  Marey.  Gesamtanordtmii^r 
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nehmen  an  Amplitude  bis  zu  einem  Maximum  zu,  und  dann  wieder  ab.  Lauge 
ehe  sie  aufhören,  erbleicht  die  Haut  der  Hand,  wodurch  das  Zusammenfallen 
der  Gefäße  angezeigt  wird.  Marey  schloß,  daß  in  dem  Moment,  wenn 
die  Pulsationen  ihr  Maximum  erreichen,  der  äußere  Druck  gleich 
dem  Druck  in  den  Blutgefäßen  ist,  da  ihre  Wände  dann,  wenn  sie  von 
keiner  Seite  eine  Spannung  bekommen,  maximale  Oszillationen  ausführen.  Er 
schlägt  dies  als  ein  neues  Kriterium  für  die  indirekte  Messung  des  Blutdrucks  vor. 

Da  dio  Anwendung  dieses  Instrumentes  zu  umständlich  ist  und  die  Ab- 
dichtung des  Zylinders  nur  schwer  gelingt,  hat  Marey  1880  ein  Instrument 


Fig.  SS. 

Apparat  von  Mo«*).  (Auh  Jaoeway  1SK>4.)   B«scbrdbung  S.  821. 


konstruiert,  bei  dem  nur  der  Finger  eingeschlossen  ist.  Der  Finger  ist  be- 
deckt mit  einer  Kautschukkappe,  die  über  den  Rand  des  kleinen  Plethys- 
mographen geschlagen  ist.  Im  übrigen  sind  Konstruktion,  Prinzip  und  Hand- 
habung dieselben  wie  beim  älteren  Instrument. 

Roy  und  Adami  haben  (181K))  dasselbe  Prinzip  der  maximalen  Aus- 
schläge zur  Bestimmung  des  Blutdruckes  beim  Menschen  benutzt  (Fußnote 
in  Schäfers  Textbook  II  &  80.) 

Wie  man  sieht,  verwendet  Marey  für  dio  Entscheidung,  ob  der  von  außen 
angewendete  Druck  dem  Blutdruck  gleichkommt,  ein  neues  Kriterium.  Der 
äußere  Druck  ist  gleich  dem  Blutdruck,  wenn  das  (^uecksilbermanometer 
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«lie  größten  Exkursionen  ausführt.  Dieses  Prinzip  ist  später  in  mehr  oder 
weniger  veränderter  Form  von  vielen  Forschern  benutzt  worden.  So  aueh 
l»ei  den  Modifikationen  des  Baschsch.cn  Instrumentes,  die  von  Oliver  1 18981 
aud  Hill  und  Barnard(1898)  angewendet  wurden.  Marey  gibt  für  da»  Phäno- 
men die  folgende  Erklärung:  Bei  den  niederen  Gegendrücken  wird  nur  der 
kleinste  Teil  des  arteriellen  Drucks  nach  außen  übertragen,  der  größte  im 
üleichgewicht  gehalten  durch  die  Elastizität  der  arteriellen  Wand.  Wird 
der  Gegendruck  erhöht,  so  wird  ein  kleinerer  Teil  des  arteriellen 
Drucks  von  der  Wand  und  „ein  größerer  Teil  seiner  Veränderungen 
>lurch  das  Manometer  getragen,  das  weniger  unvollständig  als  zuvor  die 


Fig.  84 

Verfahren  von  Riva-Rocci-    Aus  Janeway  1904.)  Beschreibung  8.  iti. 


rhythmischen  Veränderungen  des  Druckes  wiedergibt".  Die  Schwankungen 
werden  maximal,  „wenn  die  Wände  frei  flottieren,  und  der  ganze  arterielle 
Druck  wird  so,  als  ob  die  Arterienwände  nicht  existierten,  auf  das  Mano- 
meter übertragen."  Bei  weiterer  Steigerung  des  Gegendrucks  wird  die 
Arterie  nach  und  nach  zusammengedrückt.  (Marey  Methode  graphique 
1885  S  611  12)  Daß  diese  Erklärung  nicht  stichhaltig  ist,  wird  in  Abschnitt  E 
dieses  Kapitels  erörtert. 

Da  die  Ausschläge  mit  dem  Marey. sehen  kleineren  Apparat  oft  sehr 
gering  sind,  hat  Mosso  (181H)  und  181);"))  bei  seiner  Konstruktion  je  zwei 
Finger  jeder  Hand  in  den  Plethysmographen  eingeschlossen.  (S.  Fig.  33). 
Im  übrigen  ist  das  Instrument  mit  dein  Mareyschen  identisch.  (S.a.  Co- 
lombo  1891),  Kiesow  18i).r).  Binet  et  Vaschide  181)7.) 
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Der  wesentlichste  Nachteil  des  Mar  ev  sehen  zweiten  Instrumentes  und 
des  Mos  soschen  Sphygmomanometers  bestellt  darin,  daß  die  Druckmessung 
für  die  kleinen  Fingerarterien  stattfindet,  deren  Lumen  außerordentlich  mit 
der  Temperatur  wechselt  und  die  gegenüber  dem  Aortendruck  einen  stark  ver- 
minderten Blutdruck  zeigen.  Man  darf  ebonso  wie  bei  dem  Gärtue rschen 
Verfahren,  boi  dem  ebenfalls  der  Fingerblutdruck  gemessen  wird  (s.  unten 
»S.  226)  die  Beobachtungen  nur  an  dem  wannen  Finger  anstellen 

(1.  Dil-  Manschette  von  Riva-Rocci. 
Im  Jahre  1800  ist  von  Riva-Rocci  ein  Verfahren  ausgebildet  worden, 
das  eine  Reihe  von  Mängeln,  sowohl  technischer  als  prinzipieller  Natur,  der 
bisherigen  Methoden  vermeidet.  Das  Verfahren  ist  denn  auch,  ab- 
gesehen von  einigen  Modifikationen,  in  nouerer  Zeit  zu  ganz  all 
gemeiner  Anwendung  gelangt.  Riva-Rocci  legt  um  den  Oberann  eine 
Manschetto,  deren  beide  Blätter  einen  geschlossenen  Hohlraum  umschließen. 
Die  Wände  bestehen  aus  Gummi.  Die  Manschette  wird  um  den  Arm  gelegt 
und  mit  Luft  durch  einen  Ballon,  ein  Gebläse  oder  eine  Pumpe,  gefüllt 
Dor  Druck  der  Luft  kann  an  einem  Quecksilbermanometer  abgolesen  werden 
Man  erhöht  den  Druck  in  der  Manschette  so  lange,  bis  der  Puls 
in  der  radialis  verschwindet.  Die  Abbildung  auf  der  vorhergehenden 
Seite  erläutert  genügend  die  Konstruktion  und  die  Anwendung  des  Instramentes 

e.  Bestimmung  der  pulsatoriscben  Druckschwankung. 
Während  mit  diesen  früheren  Methoden  der  mittlere  Blutdruck  oder, 
ohne  daß  man  sich  bestimmte  Vorstellungen  über  den  Begriff  des  mittleren 
Blutdrucks  gemacht  hatte,  angenähert  der  Blutdniek  bestimmt  werden 
sollte,  hat  Hürthle  (18M)  ein  Verfahren  ausgearbeitet,  mit  dem  unmittelbar 
der  Blutdruck  und  seine  Schwankungen  registriert  werden  sollten.  Dies  würde 
selbstverständlich  die  Bestimmung  des  sogenannten  systolischen  und  diasto- 
lischen Drucks,  d.  h.  des  maximalen  und  minimalen  Drucks  eines  Herzpulses 
(Frank,  181)9  S.  17)  involvieren,  die  in  vielen  klinischen  Arbeiten  eine  Rolle 
spielt.  Vergl.  S.  225.  Das  Verfahren  von  Hürthle  schließt  sich  an  die 
Mareysche  Methode  an,  ist  aber  in  wesentlichen  Punkten  eigenartig.  Das 
Prinzip  des  Verfahrens  besteht  darin,  daß  der  durch  eine  Esmarchsch«- 
Binde  vorher  blutleer  gemachte  Vorderann  wasserdicht  in  einen  mit  Wasser 
gefüllten  Glaszylinder  eingesetzt  wird,  der  mit  einem  elastischen  Manometer 
in  Verbindung  steht.  Eine  Binde  um  den  Oberarm,  die  vorher  das  Blut  von 
dem  Vorderarm  nach  Lösung  der  Esmarchschen  Binde  abgehalten  hat, 
wird  nach  dem  Einführen  des  Vorderarms  entfernt  Nun  strömt  Blut  in  den 
Vorderann  hinein,  und  seine  Druckschwankungen  werden  von  dem  Mano- 
meter aufgeschrieben.  Die  Ilauptaufmcrksamkeit  erfordert  bei  dieser  Me- 
thode die  wasserdichte  unverschiebliche  Einfügung  des  Vorderarms  in  den 
Zylinder.  (S.  oben  das  Verfahren  von  Marey.)  Ich  gebe  daher  diesen  Teil 
der  Besch reibung  der  Methode  mit  den  Worten  des  Autors  wieder  (s.  Fig.  35 
und  36): 

„Zur  Aufnahme  des  Vorderarms  dient  ein  Glaszylinder  C,  der  seitlich  zwei  durch 
Hähne  Hi  Hu  verschlieühare  Ansätze  hat;  sie  dienen  zur  Füllung  des  Zylinders  mit  Wasser, 
am  vorderen  Ende  hat  der  Zylinder  eine  Öffnunp  zur  Verhindung  mit  dem  Manometer, 
die  gleichfalls  durch  einen  Hahn  Hm  verschließbar  ist  Auf  die  hintere  Öffnung  ist  ein 
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Me*singring  K.  au fgesch raubt,  der  aus  einer  Anzahl  ähnlicher,  je  nach  der  Stärke  den 
Annes  ausgewählt  wird;  seine  lichte  Weite  muß  nämlich  so  groß  sein,  daß  der  Vorder- 
arm der  Person,  an  welcher  der  Versuch  gemacht  werden  soll,  nur  etwa  bis  zur  Mitte 
eingeführt  werden  kann  und  die  Öffnung  verschließt.  Da  der  Ann  den  Zylinder  aber 
wasserdicht  abschließen  muß.  und  ein  solcher  Verschluß  durch  das  einfache  Einpressen 
des  Armes  in  den  Zylinder  nicht  zu  erreichen  ist.  wird  in  den  Zylinder  ein  Oummiärmel  (i 
eingestülpt,  welcher  am  Metallring  befestigt  ist.  und  in  diesen  wird  der  Arm  eingeführt. 
Auf  diese  Weise  kann  der  Kaum  zwischen  Zylinder  und  Arm  vollkommen  wasserdicht 
abgeschlossen  werden;  die  Einführung  des  Ärmels  ist  auch  ohne  Eintluß  auf  die  Druck- 
messung, da  der  Druck  durch  den  dünnen,  leicht  beweglichen  Ärmel  hindurch  vollkom- 
men übertragen  wird.   Die  Befestigung  des  Ärmels  am  Metallring  geschieht  in  der 


Fig.  a-». 

Blutdrackregittrierang  nach  Hürtble. 


Weise,  daß  das  aus  dem  Zylinder  hervorragende  umgebogene  Ende  des  Ärmels 
durch  eine  Manschette  aus  Hartgummi  CM j  gegen  den  Metallring  mittels  Schrauben 
gepreßt  wird." 

„Der  eigentliche  Zweck  dieser  llartgummimanschette  liegt  aber  in  folgendem  l'm- 
ftand:  Wenn  man  dieselbe  wegläßt  und  den  (iummiärmel  auf  den  Metallring  festbindet, 
so  sieht  man  beim  Versuche,  daß  mit  jedem  Pulsschlag  durch  die  Steigerung  des  Druckes 
im  Zylinder  die  Haut  des  Annes  aus  der  Öffnung  hervorgedrängt  wird;  es  wird  also 
ein  Teil  des  arteriellen  Druckes  zur  Verschiebung  der  Haut  verwendet,  während  er  doch 
ausschließlich  zur  Einstellung  des  Manometers  dienen  sollte.  Diesem  Übelstand  wird 
durch  Aufsetzen  der  Manschette  vorgebeugt  ;  sie  ist  nämlich  schwach  kegelförmig  ge- 
arbeitet, so  daß  sie  sich  dem  Arm  anschmiegt,  und  ihre  Innenfläche  ist  mit  Hohlkehlen 
versehen,  in  welchen  »ich  die  Haut  fängt,  wenn  sie  nach  rückwärts  gedrängt  wird." 

„Em  den  Zylinder  am  Ann  zu  befestigen,  wird  er  gegen  den  rechtwinklig  gebogenen 
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Oberarm  angedrückt.  Zu  diesem  Zwecke  kommt  der  Zylinder  auf  ein  bestell,  welches  im 
wesentlichen  aus  zwei  Metallschienen  (s.  Fijr.  3f»)  besteht,  am  hintern  Ende  derselben 
befindet  sich  senkrecht  zu  ihrem  Verlauf  ein  Widerlager  in  Form  eines  Holzbrett- 
ehens.  /regen  welches  der  Ellbogen  anstößt;  gegen  dasselbe  wird  auch  der  Zylinder 
durch  eine  Führungsstange  (s.  Fig.  36)  angezogen,  welche  mit  dem  Messingring  K  ver- 
bunden ist." 

Um  darüber  zu  entschulden,  ob  mit  diesem  Instrument  wirklich  der 
Blutdruck  und  die  Blutdruckschwankungen  bestimmt  werden,  stellt  Hürthle 
folgende  Überlegungen  an.  Der  Blutdruck  wird  nur  dann  korrekt  bestimmt, 
wenn  die  Arterienwand  vollständig  entspannt  ist.  Daß  dies  im  allgemeinen 
der  Fall  war,  schließt  Hürthle  schon  daraus,  daß  die  Blutmenge,  die  der 
Vorderarm  bei  dem  Wiedereinströmen  des  Blutes  faßte,  ziemlich^  bedeutend, 
etwa  öO  cem  war.  Er  hat  sie  dadurch  bestimmt,  daß  er  nach  Öffnung  des 
einen  Hahns  des  Zylinders  die  Wassormenge  gemessen  hat,  die  aus  dein 


Fig. 

Buchse  für  <len  Vonlerwm  zu  Fig.  Sä. 


Zylinder  ausfließt  Sie  ist  gleich  der  Blutmenge,  die  in  den  Vorderarm  nach 
der  Öffnung  des  Hahns  eingeflossen  ist. 

„Die  Aufgabe,  den  arteriellen  Blutdruck  auf  die  beschriebene  Weise 
zu  messen,  kann  also  nur  dann  vollkommen  gelöst  werden,  wenn  die  Blut- 
menge, welche  die  Arterien  «los  Vorderarms  beim  Druckwert  0  fassen,  genügt, 
um,  in  den  Zylinder  gepreßt,  das  Manometer  auf  die  Höhe  des  arteriellen 
Druckes  zu  treiben."  Diese  Blutmenge,  welche  in  den  Arterien  sich  in  ent- 
spanntem Zustand  der  Wandung  (Hürthle  nennt  dies  ungenau  den  Druck  0) 
befindet,  schätzt  Hürthle  auf  einige  CO.  Da  aber  zur  Einstellung  des  Mano- 
meters nur  wenige  cimn  notwendig  sind,  so  wird  der  Blutdruck  von  dem 
Manometer  richtig  angegeben.  KNur  an  der  Versehlaßstelle  des  Arms  ist  ein 
größerer  Verlust  an  Flüssigkeit  durch  Zurückdrängung  der  Weichteile  denk- 
bar, wenn  der  Arm  die  Mündung  nicht  genau  verschließt  und  sich  der  Man- 
schette nicht  Uberall  anschmiegt.    Zum  Gelingen  des  Versuchs  ist  daher  ein 
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vollkommener  Abschluß  des  Zylinders  durch  den  Arm  und  völlige  Ausfüllung 
der  Manschette  unerläßlich/' 

„Um  die  Einstellung  des  Manometers  mit  einer  möglichst  kleinen  Flüssig- 
keitsnienge  zu  ermöglichen,  wird  vor  der  Öffnung  der  Binde  ein  gewisser 
L  berdruck  im  Zylinder  hergestellt:  er  muß  nur  kleiner  sein  als  das  Minimum 
des  arteriellen  Druckes,  damit  er  erst  durch  diesen  beim  Offnen  der  Binde 
auf  die  verlangte  Höhe  gehoben  wird.  Bei  einem  gesunden  Menschen  wird 
man  daher  einen  Uberdruck  von  50  mm  Quecksilber  herstellen  dürfen,  wäh- 
rend für  einen  zu  erwartenden  niedrigen  Druck,  nur  ein  Überdruck  von 
etwa  20  mm  Quecksilber  herzustellen  wäre/'  In  dem  letzteren  Punkt  liegen 
die  Schwierigkeiten  des  Hürth  leschen  Verfahrens  und  zum  Teil  auch  aller 
anderen  Methoden,  die  eine  genaue  Feststellung  des  Blutdrucks  und  seiner 
Schwankungen  bezwecken.  Das  Problem  ist  von  ITürthle  insofern  nicht 
vollständig  behandelt,  als  die  Frage  nicht  aufgeworfen  worden  ist,  ob  die 
<iröUe  der  Schwankungen  des  Blutdrucks  richtig  wieder  gegeben  wird. 
Wenn  man  von  den  dynamischen  Betrachtungen  absieht,  die  eine  besondere 
Diskussion  erfordern,  wäre  die  Frage  so  zu  stellen  gewesen:  Ist  es  zu  er- 
weisen, daß  die  registrierten  Blutdruckschwankungen  Füllungszuständen  der 
Arterien  entsprechen,  bei  denen  die  Spannung  ihrer  Wand  angenähert  0  war. 
Diese  Zustände  sind  begrenzt  auf  der  einen  Seite  durch  das  vollständige 
Zusammenklappen  der  Arterienwände,  auf  der  andern  Seite  durch  das  Auf- 
treten einer  Spannung  der  Arterienwand,  die  durch  einen  Uberdruck  im 
Arterienrohr  gegenüber  dem  Gegondruck  erzeugt  wird.  Es  ist  durchaus  nicht 
gesichert,  daß  diese  Forderung  bei  den  Hürthleschen  Versuchen  erfüllt 
war.  Man  wird  die  von  ihm  gefundenen  Blutdruckschwankungen  als  auf- 
fallend niedrig  ansehen  können. 

Ohne  auf  das  IlUrthlescho  Verfahren  einzugehen,  hat  v.  Meckling- 
hausen später  unter  Berücksichtigung  eines  Teils  dieser  Momente  ein 
Kriterium  schaffen  wollen,  mit  dem  die  Höhe  des  maximalen  und  mini- 
malen Drucks  bestimmt  werden  soll.  Es  ist  nach  meiner  Anschauung  eben- 
falls unzulänglich.  Von  allem  andern  abgesehen,  ist  auch  von  ihm  zu  wenig 
die  Verschiebung  der  Weiehtcile  berücksichtigt  worden.  Seine  Methode 
schließt  sich  eng  an  das  Marcysche  Verfahren  an.  Er  macht  Rückschlüsse 
auf  die  Größe  des  Blutdrucks  aus  der  Größe  der  Exkursionen  eines  mit  dem 
Lumen  der  Manschette  verbundenen  Manometer«.  Als  Manometer  benutzt 
er  11)01  ein  von  ihm  umkonstruiertes,  aber  nicht  verbessertes  Ficksches 
Federmanometer  (S.  128— 1H2),  oder  ein  Quccksibcrmanometer  (S.  98)  „das 
in  vieler  Hinsicht  bequemer  als  das  Federraanoincter  ist  und  doch  recht 
scharfe  Grenzbestimmungen  gestattet"  und  im  Jahre  1906  wiederum  ein 
modifiziertes  Ficksches  Ilohlfedermanometer,  das  nach  den  von  ihm  an- 
gegebenen, aber  unvollständigen  Konstanten  an  sich  genügend  leistungsfähig 
zu  sein  scheint.    (Kritik  des  Verfahrens  s.  unten  S.  220.) 

Ehe  v.  Kecklinghausen  den  Apparat  von  Kiva-Roeci  zur  Bestimmung 
des  maximalen  und  minimalen  Blutdrucks  verwendet  hatte,  wurde  schon 
von  Janeway  (1901)  (auch  Hensen  1900,  »S.  438)  vorgeschlagen,  mit  dem 
Riva-Roccischen  Apparat  diese  beiden  Größen  bezw.  der  Amplitude  zu 
bestimmen.  Janeway  ist  der  Meinung,  daß  zur  Unterdrückung  des 
Pulses  in  der  Radialis  ein  Manschettendruck  aufgewendet  werden  muß,  der 
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dem  maximalen  Pulsdruek  gleich  ist,  und  daß  die  erste  Verkleinerung 
des  Radial-Pulses  zustande  kommt,  wenn  der  Manschettendruck  gleich  dem 
minimalen  Pulsdruck  ist.  Das  Verschwinden  und  das  Kleinerwerden  des 
Radialpulses  wurde  von  ihm  an  der  sphvgmographisehen  Kurve  festgestellt. 
Eine  ähnliche  Methode  wandte  Masing  (1902)  und  Sahli  (1904)  an.  Stras- 
burger (1904)  sucht  diese  beiden  Punkte  palpatorisch  festzustellen. 

f)  Rötung  der  Haut  und  subjektives  Pulsfühlen  als  Kriterien. 

Es  erübrigt  noch  die  Methode  von  Gärtner  (1899,  1900  und  1903)  zu  er- 
wähnen. Gärtner  legt  einen  hohlen  Gummiring  um  den  Finger  (ähnlich  wir 
Riva-Rocci  um  den  Arm).  Der  Finger  wird  zuerst  blutlos  gemacht,  dann 
der  Druck  in  dem  Ring  über  den  maximalen  Blutdruck  erhöht,  dann  die 
Binde,  die  den  Finger  blutleer  gewacht  hat,  gelöst,  und  jetzt  so  lange  der 
Druck  in  der  Manschette  erniedrigt,  bis  der  vorher  weiß  gewordene  Finger 
sich  wieder  rötet.  Zu  gleicher  Zeit  mit  der  Rötung  wird  der  Pulsschlag 
von  der  Versuchsperson  gefühlt,  wie  das  schon  früher  (u.  a.  von  Hürthle 
S.  576)  festgestellt  war.  Das  Erbleichen  der  Extremität  unter  dem  wach- 
senden Druck  war  schon  von  Maroy  bei  der  Anwendung  seines  Instru- 
mentes beobachtet,  aber  nicht  methodisch  verwertet  worden. 

Das  Phänomen  des  subjektiven  Pulstuhlens,  das  eintritt,  wenn  das  Glied 
unter  einen  bestimmten  Druck  gesetzt  wird,  der  ungefähr  dem  arteriellen 
Blutdruck  gleichkommt,  ist  von  v.  Frey  (1896)  methodisch  verwertet  worden. 
Der  Blutdruck  wird  nach  dieser  Methode  dadurch  geschätzt,  daß  die  Ex- 
tremität in  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  Gefäß  so  weit  hinabgetaucht  wird, 
bis  der  Untersuchte  das  Klopfen  des  Pulses  fühlt. 

Ein  eigenartiges  Kriterium  für  den  Verschluß  der  Arterien  haben 
Hallion  et  Comte  (1899)  aufgestellt  (s.  unten  S.  230). 

Nach  einer  Mitteilung  von  Janowski  (1907)  ist  zur  Feststellung  des 
maximalen  und  minimalen  Pulsdrucks  von  Korotkow,  St  Petersburg, (190."» i 
zuerst  ein  akustisches  Phänomen  herangezogen  worden.  Während  der  ganzen 
Phase,  in  welcher  »1er  Außendruck  die  Arterie  mehr  oder  wonigor  vollständig 
zusammenpreßt,  ist  in  der  Nähe  der  Druckstelle  ein  Geräusch  zu  hören. 
Das  erste  Auftreten  dos  Geräusches  markiert  den  minimalen  Druck,  das 
Aufhören  den  maximalen  Druck.  Diese  Methode  ist  auch  von  Fellner  (1907 1 
empfohlen  worden.  Sie  ist  aber  erst  so  kurz  in  Gebrauch,  daß  man  sich 
ein  Urteil  über  ihre  Leistungsfähigheit  noch  nicht  bilden  kann. 

g)  Sphygiuobolomotrie  Sahlis. 

Sahli  hat  (1907)  ein  Verfahren  ausgebildet,  das  er  Sphygmobolomctrir 
nennt.  Der  Apparat,  den  er  benutzt,  ist  derselbe,  den  R  iva-Rocci  gebraucht 
hat.  Er  besteht  aus  einer  6  cm  breiten  Gummimanschette,  die  um  den 
Oberarm  gelegt  wird.  Um  die  ganze  Energie  des  Pulsschlags  auf  das  Mano- 
meter wirken  zu  lassen,  schließt  Sahli  die  Arterien  in  der  Ellenbeuge  durch 
eine  Esmarchsche  Binde  zu.  Der  Hohlraum  der  Manschette  ist  mit  einem 
Quecksilbermanometer  verbunden.  Durch  ein  Gebläse  wird  der  Druck  in  der 
Manschette  so  lange  gesteigert,  bis  das  Quecksilber  maximale  Exkursionen 
ausführt,  oder  besser,  bis  das  Produkt  h  (II  +  h)  is.  unten)  sein  Maximum 
erreicht  hat.    Sahli  will  mit  diesem  Instrument  die  Energie  der  Pulswelle 
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messen,  während  mit  allen  anderen  Instrumenten  nur  Druckschwankungen 
gemessen  würden.  Er  polemisiert  hauptsächlich  gegen  die  v.  Reckling- 
h  au  so  n  sehe  Absicht,  aus  der  Amplitude  des  Drucks  Schlüsse  auf  das 
.Sekundenvolumen  zu  ziehen.  Mit  dem  Instrument  sind  bereits  einige  Unter- 
suchungen ausgeführt  worden,  so  von  Münzer  (1908)  und  Schultheß  (1908). 

Mein  Urteil  über  die  Sphygmobolometrie  ist  in  kurzen  Worten  das 
folgende:  Ich  sehe  dabei  ab  von  der  Ungenauigkeit  des  Ausdruckes  h  (H  +  h), 
der  ein  Maß  für  die  Arbeitszeit  sein  sollte,  die  zur  Hebung  der  Quecksilber- 
säule von  dem  Niveau  H  auf  das  Niveau  H  -f  h  geleistet  wird,  statt  dessen 

Sosotzt  wer(,en  müßte  (s.  Frank  1910}.   Man  kann  ferner  davon 

absehen,  daß  die  Betrachtungen  Sahlis  Uber  den  Einfluß  der  Trägheit  des 
Instrumentes  nicht  stichhaltig  sind.  Christen  (1908  und  1909)  hat  diese  Un- 
stimmigkeiten durch  weitläufige  Rechnungen  zu  korrigieren  versucht,  durch 
die  er  zu  ganz  anderen  Formeln  gelangt  ist  als  Sahli.  Es  ist  ihm  nur 
teilweise  gelungen,  weil  seine  Ableitungon  den  Kern  der  physikalischen 
Beziehungen  nicht  treffen.  Um  dies  zu  zeigen,  kann  man  darauf  hin- 
weisen, daß  die  Arbeitsleistung  eines  Pulsschlages  (in  Sahlis  Sinn  ge- 
sprochen), die  er  Seite  150«  A  =  v,  -m  setzt,  tatsächlich  -*  0  nämlich  =  v, •  m 
-vym  ist,  wenn  man  von  den  geringen  und  unkontrollierbaren  Roibungen 
in  dem  unten  angegebenen  System  absieht.  Nach  einer  persönlichen  Mit- 
teilung hat  Herr  Sahli  inzwischen  seine  Entwicklungen  revidiert  Meine 
prinzipiellen  Bedenken  bleiben  auch  danach  bestehen.  Ich  halte  das  In- 
strument für  ein  unzulängliches  Manomoter,  bei  dem  das  ganze  System  be- 
steht: aus  der  Blutsäule  in  der  Brachialis,  aus  den  elastischen  Wänden  der  Ar- 
terie, aus  dem  Binde-,  Muskel-  und  Hautgewebe  des  Arms,  aus  den  elastischen 
Teilen  der  Manschette  und  der  Röhrenverbindung,  der  Luft  in  der  Man- 
schette und  dem  Quecksilber  in  dem  Hg  Manometer.  Man  sieht  auch  wohl, 
ohne  die  einfachen  rechnerischen  Beziehungen  zu  kenneu,  die  ich  unten  ent- 
wickeln werde,  daß  ein  derartiges  Instrument  wie  alle  ähnlichen  ungeeignet 
ist,  den  Druckablauf  aufzuschreiben.  Wenn  man  einmal  seine  Charakteristik, 
wie  ich  sie  eben  gegeben  habe,  überblickt  hat,  wird  man  die  Absicht  fallen 
lassen,  es  zur  Messung  der  Arbeitsleistung  des  Herzens  oder  auch  eines  be- 
stimmten Teiles  dieser  Arbeitsleistung  zu  verwenden. 

B.  Übersicht  über  die  Prinzipien. 

Während  das  Grundprinzip  bei  allen  Methoden  dasselbe  ist,  nämlich 
einen  Gegendruck  von  außen  auf  die  Arterie  auszuüben,  der  dem  Druck  in 
der  Arterie  das  Gleichgewicht  hält  und  der  Druck  nur  in  verschiedener 
Weise  ausgeübt  wird,  wird  bei  den  einzelnen  Methoden  ein  verschiedenes 
Kriterium  zur  Erkennung  dieses  Zustande«  benutzt.  Man  kann  diese  Kri 
terien  folgendermaßen  einteilen: 

A.  Subjektive,  d.  h.  von  dem  Untersuchten  festzustellende. 
Dieses  Kriterium  wird  wesentlich  nur  bei  der  Methode  von  v.  Frey  benutzt. 

B.  Objektive,  d.  Ii.  von  dem  Beobachter  festzustellende. 

I.  Beobachtung  der  Unterdrückung  bezw.  Verkleinerung  des 
Pulses  oder  der  Zirkulation  in  der  Peripherie  des  zusammengepreßten 
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Kreislaufabschnittes.  Wurde  abgesehen  von  v.  Bäsch  von  Riva-Rocci  und 
Hill  und  Barnard  angewandt  Ihneu  folgen  dann  die  Modifikationen  von 
Gärtner,  Janeway,  Hensen,  Masing,  Sahli  und  Strasburger.  Die 
Unterdrückung  der  Zirkulation  usw.  kann  durch  die  Beobachtung  des  Er- 
bleichons  des  Gliedes  oder  mit  dem  TastgefUhl  oder  mit  dem  Sphygmographen 
festgestellt  werden. 

2.  Beobachtung  der  Druckverhältnisse  in  dem  Medium,  das  den 
Druck  Uberträgt.  Die  älteste  Methode,  mit  welcher  der  Druck  annähernd 
genau  festzustellen  ist,  die  Mareysche,  benutzt  dieses  Kriterium,  und  zwar 
gibt  nach  Marey  das  Maximum  der  Schwingungen  des  Quecksilbermano- 
meters den  Punkt  der  Gleichheit  von  Außen-  und  Innendruck  an.  Von 
Hürthlc  wurde  versucht,  dieso  Methode  so  umzuarbeiten,  daß  der  Druck 
in  dem  Außenraum  unmittelbar  den  Blutdruck  angeben  sollto.  Von  beiden 
Autoron  wurde  zur  Übertragung  des  Drucks  eine  plethysmographische  Vor- 
richtung benutzt.  Nachdem  inzwischen  Riva-Rocci  seine  bequeme  Man- 
schette erfunden  hatte,  wandte  v.  Rocklinghausen  das  Mareysche  Kri- 
terium für  den  Druck  in  der  Manschette  au  und  suchte  es  zu  genaueren 
Feststellungen  des  Maximums  und  Miniraums  der  pulsatorischen  Druck- 
schwankung oder  der  Druckamplitude  auszubeuten.  Von  Janeway  u.  a. 
wurde  zu  demselben  Zweck  der  Beginn  der  Unterdrückung  des  peripheren 
Pulses  und  die  vollständige  Unterdrückung  als  Kriterien  für  die  Bestimmung 
des  maximalen  und  minimalen  Pulsdruckes  verwertet 

C.  Übersicht  über  die  Apparate. 

Die  Vorrichtungen,  die  bei  den  modernen  Methoden  jetzt  benutzt  werden, 
unterscheiden  sich  im  Prinzip  sehr  wenig.  Sie  bestehen  aus  einer  hohlen 
Gummimanschette,  die  zirkulär  um  den  Arm  (Finger,  Gärtner)  gelegt 
wird.  Die  Binden  unterscheiden  sich  bei  den  verschiedenen  Apparaten 
hauptsächlich  durch  ihre  Breite.  Riva-Rocci  hat  eine  verhältnismäßig 
schmale  angewandt,  v.  Röckinghausen  empfiehlt  eine  breite.  Über  die 
Diskussion,  die  deswegen  entstanden  ist,  wird  unten  (S.  231)  noch  das  Nähere 
zu  sagen  sein.  Die  Binde  wird  durch  ein  Geblaso,  eine  Pumpe  oder  einen 
Ballon  aufgeblasen.  Am  meisten  unterscheiden  sich  die  verschiedenen 
Apparate  durch  die  manometrische  Vorrichtung,  besonders  diejenigen,  die 
eino  Schätzung  des  maximalen  und  minimalen  Pulsdruckes  ermöglichen  sollen. 

Ich  lasse  jetzt  eine  kurze  Beschreibung  der  verschiedenen  Apparate  mit 
den  neueren  Modifikationen  folgen. 

1.  Apparat  von  Marey  1876.  Vorderarm  in  mit  Wasser  gefüllter  Büchse, 
Verbindung  mit  einem  QueeksihVmianometer,  Beobachtung  des  Maximunis 
der  Druckoszillationon. 

2.  Marey  1880.    Modifikation  für  den  Finger. 

3.  Mo s.so  181)0.    Modifikationen  von  1  für  vi«*r  Finger. 

4.  Hürthlo  1-S9G.  Einschluß  des  Vorderarms  wie  bei  Marey  1.  Ver- 
bindung der  Flüssigkeit  in  der  Büchse  mit  einem  olastischen  Manometer.  In 
dem  vor  dem  Einschluß  blutleer  gemachton  Arm  wird  das  Blut  eingelassen. 
Das  Manometer  soll  unmittelbar  den  Druck  und  die  Druckschwankungen  an- 
zeigen. 
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.">.  v.  Frey  189G.  Die  Extremität  wird  in  Quecksilber  getaucht,  bis  das 
Klopfen  de«  Pulsos  gefühlt  wird.  Die  Tiefe  des  Eintauchens  bestimmt  den 
Blutdruck. 

G.  Riva-Rocci  189<>.  Hohle  Kautschukmanschette  von  4.5  cm  Breite; 
Druckerhöhung  durch  ein  Kautschukgebläso.  Beobachtung  des  Drucks  durch 
*;in  Hg-Manometer.    Kriterium:  Unterdrückung  des  Radialpulsos. 

7.  Hill  und  Barnard  1807.  5  cm  breite  Armmanschette,  Radfahrpumpe, 
Metallmanometer.    Beobachtung  der  Oszillationen. 

8.  Gärtner  1899.  Manschette  um  den  Finger.  Druckerzeugung  durch 
einen  mit  Schraube  zusammengepreßten  Ballon,  Verbindung  mit  Hg-Manometer. 
Beobachtung  der  Errötung  des  vorher  blutleer  gemachten  Fingers  beim 
Nachlassen  des  Druckes. 

*a  Martin  1903.  Empfiehlt  die  Gärtnersche  Manschette  für  den  Finger 
verstellbar  für  die  verschiedenen  Fingergrölten  und  etwas  breiter  zu  machen. 

9.  Janeway  1901.  Zuerst  Apparat  von  Riva-Rocci.  Die  erste  Ver- 
kleinerung des  Radialpulses,  beobachtet  an  dem  Sphygmogramm,  zeigt  den 
minimalen  Pulsdruck,  die  Unterdrückung  des  Pulses  den  maximalen  Puls- 
druck an.  Später  (s.  11M)4)  benutzt  Janeway  diebreite  Binde  (12cm)  und 
einen  Politzerballon  zum  Aufblasen  der  Manschette. 

10.  Masing  1902.    Modifikation  des  Janewaysehen  Verfahrens. 

11.  Sahli  1904.  Empfiehlt  eine  Manschette  von  G  cm  Breite  gegenüber 
der  v.  Recklinghausenschen  breiten.  Benutzt  dasselbe  Kriterium  wie 
Janeway  und  hierfür  einen  modifizierten  Jaquetschen  Sphygmographen. 
„Wir  bestimmen  also,  uns  auf  die  Untersuchungen  von  Potain  stützend, 
mittels  des  Riva-Roccischen  Instrumentes  den  Maximaldruck  durch  die 
Feststellung  des  Manschettendruckes,  unter  welchem  der  Puls  an  der  Peri- 
pherie verschwindet,  und  den  Minimaldruck  nach  eigener  Methode,  indem 
wir  den  Manschettendruck  feststellen,  durch  den  die  erste  deutliche  Ver- 
kleinerung der  Pulswelle  hervorgerufen  wird*  S.  ")17.  Er  konstruiert  aus 
Hera  Sphygmogramm  und  den  Werten  des  Maximal-  und  Minimaldrueks  das 
.absolute  Sphygmogramm". 

12.  Strasburger  1904.  Benutzt  als  Kriterium  für  die  Feststellung  des 
maximalen  und  minimalen  Drucks  das  Fühlen  des  Kleinerwerdens  und  der 
Unterdrückung  des  Radialpulses. 

1-1.  v.  Recklinghausen  1901  und  1900.  Wesentlichste  Veränderung 
des  Apparates  von  Riva-Rocci  durch  Einführung  einer  breiten  Manschette, 
12  cm  breit.  Uber  die  Begründung  dieser  Modifikation  siehe  die  unten 
folgenden  kritischen  Ausführungen.  Aufblasen  der  Manschette  durch  eine 
Radfahrpumpe.  Als  Manometer  verschiedene  Konstruktionen  verwendet:  Jm 
•lahre  1901  Quecksilbermanometer  und  dynamisch  nicht  einwandfreies 
Ft-dermanometer,  im  Jahre  1900  modifiziertes  Ficksches  Hohlfedermano 
nieter,  über  dessen  Konstanten  einige,  aber  nicht  zureichende  Angaben  ge- 
macht werden.  Die  Füllung  der  Manschette  bei  dem  früheren  Apparat  1901 
Wasser,  bei  dem  späteren  Apparat  Luft.  Der  Rückschluß  auf  die  Grölie  des 
Blutdrucks  sowohl  des  maximalen  als  des  minimalen  erfolgt  vorzugsweise 
aus  der  Größe  der  Ausschlägt;  des  Manometers  entsprechend  einer  Er- 
weiterung des  Marey sehen  Prinzips. 
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14.  Erlanger  11>01  und  1904.  Messung  dos  maximalen  Pulsdrucks  durch 
Feststellung  der  Unterdrückung  des  Radialpulses,  des  minimalen  aus  dem 
Maximum  der  Pulsationen  an  einem  eigenartigen  Manometer.  Nach  einer 
neueren  Arbeit  (1008)  glaubt  Erlanger  in  ei nor  Veränderung  der  von  dem 
Manschettenmanometer  aufgeschriebenen  Druckkurven  ein  neues  Kriterium 
für  die  Feststellung  des  maximalen  und  minimalen  Drucks  gefunden  zu 
haben.  (Ist  mir  aus  den  von  Erlanger  mitgeteilten  Kurven  nicht  klar  er- 
sichtlich.) v.  ltecklinghausen  11)00  S.  390  macht  ebenfalls  auf  eino  solche 
Veränderung  der  Kurven  aufmerksam. 

15.  Hnllion  et  Comte  1800.  Riva-Rocci-Manschette  um  den  Vorder- 
ann mit  Manometer  und  Pumpe.  Das  Fingervolumen  wird  plethysmo- 
graphisch registriert.  Es  nimmt  durch  die  venöse  Stauung  so  lange  zu,  bis 
die  Arterien  verschlossen  werdon.  Wenn  das  Volumen  konstant  bleibt,  ist 
der  Arteriendruck  erreicht. 

16.  Martin  1003.  Modifiziertes  Hg-Manometer,  10  cm-Binde  mit  ver- 
besserter Klemme,  im  übrigen  Riva-Roccis  Verfahren. 

17.  Cook  1003.  Modifikation  von  Riva-Rocei,  ebenso  Stanton  1003. 

IS.  Pal  1000,  s.  auch  Horner  1007.  Benutzt  zum  Anzeigen  der  Druck- 
oszillationen in  der  Manschette  eine  ähnliche  Vorrichtung  wie  Hill  und 
Barnard  1808,  nämlich  eino  Flüssigkeitssäule,  die  in  einer  Kapillare  ent- 
halten, die  Änderungen  des  Luftvolumens  anzeigt.  Eigenartig  ist  bei  dem 
Instrument,  daß  die  Luft  hinter  der  Kapillare  jedesmal  vor  der  einzelnen 
Beobachtung,  die  nach  jeder  Druckorhöhung  erfolgt,  unter  den  Manschetten- 
druck gesetzt  wird.  Eine  ähnliche  Vorrichtung  hat  Bernd  (1000)  vorwandt. 
Der  Moment,  in  dem  die  Größe  der  Oszillationen  bedeutend  zunimmt,  zeigt 
den  Minimaldmck  an.  Weitere  Steigerung  der  Oszillation  bis  zu  einem 
Maximum,  dann  Abnahme,  bis  bei  einer  bestimmten  Druckhöhe  ganz  kleine 
Schwingungen  auftreten:  Maximaldruck. 

10.  Oliver  1005.  Geschlossenes  Luftmanometer  wie  bei  Hill  und 
Barnard  1808.  Die  1  >ruekanzcigo  erfolgt  durch  eino  kleine  Flüssigkeit^- 
siiule  in  einer  Kapillare,  wie  bei  Pal.  Das  Volumen  der  Luft  in  dem  Mano- 
meter bleibt  abor  unverändert;  s.  a.  Briggs  1000. 

20.  Sphygmobolometor  von  Sah  Ii  1007  (s.  oben  S.  227\ 

21.  Akustisches  Kritorium  von  Korotkow  (S.  220 1. 

Außerdem  existieren  in  der  Literatur  noch  viele  Notizen  über  neu  kon 
struierte  Manometer.  Es  ist  mir  nicht  möglich  gewesen,  teilweise  wegen  der 
schweren  Zugänglichkeit  der  Zeitschriften,  die  Konstruktionen  näher  zu  ver- 
folgen. Ich  glaube  auch  nicht,  daß  mit  der  Beschreibung  aller  einzelnen  Kon- 
struktionen etwas  Wesentliches  gewonnen  wäre.  Die  Hauptsache  dürfte,  wie 
ich  unten  auseinandersetzen  werde,  jetzt  eine  strenge  Experimentalkritik  sein. 
Ich  gebe  hier  kurz  die  literarischen  Hinweise:  Amblard  11H)S,  Bergonic 
1007,  Bing  1007,  Bingel  1000  (eigentümliche  Vorrichtung  für  die  Registrie- 
rung der  Druckhöhen),  Brüg  1007,  Bouloumic  1008,  Clark  1005,  Fleischer 
1007,  1008,  Franz  1007,  Funkenstein  1008,  Haak  1000,  Jaquet  10OS, 
Koziczkowsky  1007,  Lagrange  1908,  Lewy  100(5,  Lewis  1000,  Münzer 
1905,  Pariset  1000,  Philadelphicn  1*00,  Porges  1007,  Rhoinboldt  1907. 
Schenck  1003,  Stillmark  1007,  Tauber  1007,  Uskof  f  1008,  Vaquez  1908, 
van  Westenrijk  1908. 
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D.  Bisherige  experimentelle  und  theoretische  Kritik  der  Methoden. 

Eine  ganze  Reihe  von  Untersuchungen  hat  sieh  zur  Aufgabe  gestellt, 
•Ii«'  Leistungen  der  verschiedenen  Verfahren,  deren  Prinzipien  ich  oben  an- 
gegeben habe,  zu  bestimmen  und  gegenseitig  abzuwägen.  Die  Untersuch- 
ungen sind  nicht  zu  einem  einheitlichen  Resultat  gekommen,  und  dies  ist 
auch  nicht  möglich,  da  bis  jetzt  eine  klare  Theorie  der  Instrumente  noch 
nicht  existiert.  Eine  Experimentaluntorsuchung  kann  hier  so  lange  nicht  eine 
vollständige  Aufklärung  bringen,  als  nicht  eine  Übersieht  über  die  physi- 
kalischen Beziehungen  der  Instrumente  existiert,  oder  solange  man  nicht  die 
Konstanten  kennt,  die  für  die  Leistungen  maßgebend  sind.  Mit  vereinzelten 
Experimenten  kann  eben  nur  festgestellt  werden,  ob  in  einzelnen  Fällen  das 
Instrument  das  leistet,  was  es  verspricht.  Ich  beschränke  mich  daher  im 
folgenden  auf  eine  kurze  Anfuhrung  der  wesentlichsten  Momente,  die  in  den 
bisherigen  Diskussionen  zu  Tage  getreten  sind. 

Einer  der  wichtigsten  Punkte  in  der  Handhabung  der  Methoden  ist  die 
Bildung  der  Armmanschette  und  die  Art  ihres  Anlegens,  v.  Röckling- 
ens cn  ist  dafür  eingetreten,  daß  die  Binde  breiter  als  die  ursprüngliche 
Kiva-Roccische,  nämlich  12  cm  breit,  gehalten  würde.  Den  Einfluß  der 
Weichteile  des  Arms  schätzt  er  sehr  gering,  während  er  von  anderen  nicht 
unbeträchtlich  erachtet  wird.  Er  meint,  daß  bei  einer  schmalen  Binde  von 
der  Belastung  der  Arterie  relativ  zu  viel  von  den  an  die  Randpartien  der 
.Manschette  angrenzenden  Teilen  der  Arterie  getragen  würde,  und  illustriert 
seine  Meinung  durch  eine  sehr  sinnfällige,  aber  die  wahren  physikalischen 
Verhältnisse  nicht  charakterisierende,  Zeichnung.  Gegen  sein  Schema  ist 
einzuwenden,  daß  nicht  Gewichte  auf  die  Arterie  aufgelegt  werden,  sondern 
die  Arterie  durch  einen  Ballon  zusammengedrückt  wird,  dor  mit  Flüssigkeit 
irrtüllt  ist.  Es  lasson  sich  unschwer  die  »Spannungen  an  den  Randpartien 
der  Manschettenwand  so  verteilen,  daß  der  Einfluß  einer  breiten  Manschette  . 
in  dein  v.  Rocklinghausenschen  Sinn  nicht  auftritt.  Die  Behandlungs- 
weise,  die  v.  Recklinghausen  dem  Problem  hat  angedeihen  lassen,  ist  also 
unzulänglich.  Daß  bei  der  Anwendung  einer  schmäleren  Binde  kleinere 
Drücke  gemessen  werdon,  ist  an  sich  kein  Beweis  für  die  Richtigkeit  der 
v.  Recklinghausenschen  Deduktion.  Die  Leistungen  der  oszillatorischen 
Methode  lassen  sich  vorläufig  gar  nicht  übersehen,  und  wenn  mit  der  Unter- 
drückungsmethode  niedrigere  Drücke  bei  der  Anwendung  der  breiteren 
Binde  gefunden  werden,  so  ließe  sich  das  darauf  zurückführen,  daß  durch 
die  breitere  Binde  ein  längeres  Stück  der  Arterie  verengert  wird  und  so  die 
Pulswelle  in  der  Radialis  früher  ausgelöscht  wird.  In  der  verdienstvollen 
Arbeit  von  Müller  und  Blauel  (1907)  ist  zwar  gezeigt  worden,  daß  in  den 
untersuchten  Fällen  bei  narkotisierten  Menschen  nach  direkten  Messungen 
des  Blutdrucks  in  der  Brachialis  mit  dem  Hg-Manometer  und  dem  Hürth  le- 
schen Manometer,  bei  Anwendung  der  schmalen  Ri va-Roccisehen  Binde 
der  Druck  um  2(5— 30  mm,  der  breiten  Rocklinghausenschen  Binde  nur 
um  Omni  zu  hoch  gefunden  wird.  (Nach  Schäfers  Textbook  II  S.  80  hat 
Kai  vre  schon  den  Blutdruck  in  amputierten  Stümpfen  gemessen.)  Aber 
dies  braucht  nur  für  eino  kleinere  Anzahl  von  Fällen  zuzutreffen  und  selbst, 
wenn  es  für  die  Mehrzahl  richtig  wäre,  so  ist  damit  nicht  gesagt,  daß  eine 
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schmälere  Binde  wegen  anderer  Vorteile  und  einer  otwaigeu  genaueren  Be- 
stimmung der  Fehler  nicht  den  Vorzug  verdiene.  Die  Frage  ist  also  noch 
nicht  entschieden.  Gegen  die  breite  Binde  haben  sieh  vor  allem  Sah  Ii  1904, 
Fellner  und  Rudinger  1906  entschieden. 

Das  Kriterium,  das  von  v.  Recklinghausen  bevorzugt  wird,  besteht 
in  der  Beobachtung  der  Druckoszillationen  in  der  Manschette.  Mit  dem 
Moment  dos  plötzlich  Größerwerdens  der  Druckschwankungen  soll  der 
Minimaldruck  erreicht  sein  und  mit  dem  Moment  des  wieder  Kleinerwerdens 
soll  der  maximale  Druck  bestimmt  werden.  Abgesehen  davon,  daß  das 
Prinzip  »lieser  Bestimmnng  durchaus  unklar  ist  (s.  unten),  habe  ich  nur  ver- 
einzelte Kurven  in  dor  Literatur  auffinden  können,  auch  unter  den  von 
v.  Recklinghausen  selbst  gegebenen,  in  denen  dieso  Momente  klar  her- 
vortreten. In  fast  allen  Kurven  findet  ein  allmählicher  Übergang  statt. 
Ganz  anders  liegt  es  mit  der  Feststellung  des  Maximums  der  Oszillationen, 
das  Marey  als  Kriterium  für  die  Bestimmung  des  angenäherten  mittleren 
Drucks  benutzt  hat.  Es  läßt  sich  wohl  immer  ziemlich  scharf  feststellen. 
Vorläufig  kann  man  aber  nicht  bestimmt  sagen,  ob  es  das  Maximum  oder 
das  Minimum  oder  den  mittleren  Druck  anzeigt,  wie  dies  auch  in  den  ver- 
schiedenen Kritiken  hervorgehoben  worden  ist. 

Viel  bestimmter  läßt  sich  nach  den  Erfahrungen,  die  ich  habe,  und  nach 
der  Kontrolle  der  in  der  Literatur  veröffentlichten  Kurven  der  Punkt  der 
Verkleinerung  und  der  Unterdrückung  des  Radialpulses  bestimmen.  Ich 
möchte  daher  vorläufig  diese  Methode,  die  Janeway  zuerst  ausgedacht, 
aber  dann  verworfen  hat,  zur  Bestimmung  der  Pulsamplitude  empfehlen. 
Die  Methode  ist  in  verschiedener  Form  von  Masing,  Sahli  und  Stras- 
burger angewandt  worden.  Es  ist  selbstverständlich  noch  notwendig,  sie 
theoretisch  und  experimentell  kritisch  zu  prüfen  und  die  Bedenken  zu  be- 
rücksichtigen, die  gegen  sie  eingewendet  wurden  (s.  u.a.  Hoorwcg  1*90 
.  S.1G3,  v.  Keddinghausen  1901  S.  102-  Aber  jedenfalls  hat  sie  das  für 
sieh,  daß  die  Zeichen  bestimmt  sind.  Wenn  man,  wie  Fellner  und 
Rudinger  (190">(>),  den  Blutdruckmessungen  am  Menschen  nur  relative  Be- 
deutung beimißt,  so  wird  man  mit  dieser  Methode  wertvolle  Beobachtungen 
anstellen  können. 

Von  den  Momenten,  die  bei  der  experimentellen  Prüfung  der  Methoden 
zu  Tage  getreten  sind,  erscheinen  mir  weiter  die  folgenden  beachtenswert: 

Nach  Gump recht  (1900,  Versuche  an  der  Leiche  mit  künstlicher  Gummi- 
arterie)  ist  der  Druck  außerhalb  und  innerhalb  der  Manschette  gleich.  Die 
( iummispannung  kommt  nicht  in  Betracht.  Der  Eintluß  der  Gewebe  wird 
verschieden  eingeschätzt  Gump  recht  beziffert  den  Verlust  zu  30— i>0  min 
je  nach  der  Druckhöhe,  Hensen  (1900)  zu  lf>  mm  bei  Erwachsenen  und 
3  mm  bei  Kindern.  Der  Einfluß  einer  Muskolkontraktion  kann  beträchtlich 
sein  und  nach  Hensen  (  S.  437)  zu  einem  Fohler  von  «SO  mm  Druck  führen. 
Ein  Ödem  kann  bis  zu  20  mm  Fehlbestimmung  führen.  Die  Elastizität  der 
Gefäßwand  ist  nur  bei  den  sklerotischen  Arterien  von  einiger  Bedeutung, 
nämlich  etwa  T)  min  Quecksilber,  v.  Kecklinghausen  (1901  S.  104)  nimmt 
an,  daß  es  sich  hierbei  nicht  um  einen  größeren  Deformationswiderstand 
handelt,  sondern  er  glaubt  vielmehr,  daß  bei  dem  Zusammenklappen  der 
sklerotischen  Arterien  an  den  Seiten  Kinnen  frei  bleiben,  so  daß  die  Zirku- 
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lation  nicht  vollständig  unterbrochen  wird.  Die  Manschette  muß  selbstver- 
ständlich gut  passen,  sie  darf  vor  allen  Dingen  nicht  zu  lose  sein;  besonders 
impfindlich  hierin  ist  das  Gärtnersche  Tonometer.  Deshalb  hat  Martin 
eine  Modifikation  des  Rings  für  notwendig  erachtet  (s.  oben  S.  229  Nr.  8a). 
Daß  der  Druck  auf  die  Herzhöhe  korrigiert  Wörden  muß,  ist  selbstverständ- 
lich. Am  besten  stellt  man  die  Apparate  so  auf,  daß  oine  Korrektur  nicht 
notwendig  ist.  (Eine  Zusammenstellung  dieser  eben  erwähnten  Fehler  findet 
*i..-h  bei  .Taneway  1004  S.  55-01.) 

Ehe  ich  eine  Theorie  der  Methoden  skizziere,  gebe  ich  noch  kurz  die 
Abhandlungen  an,  in  denen  eine  experimentelle  und  theoretische  Würdigung 
*ler  Leistungen  der  verschiedenen  Methoden  versucht  wird.  Es  sind  die  Ar- 
beiten von  Mosso  1895  (benutzt  ein  Modell),  Bing  1900,  Brun  ton  1908, 
Busquet  1905,  Erlanger  1904,  Fellner  und  Rudinger  1905-1907  (An- 
gaben der  Riva-Roccimethode  nach  Tierversuchen  richtig),  Gärtner  1900, 
Guillain  et  Vaschide  1900,  Gumprecht  1900,  Hayaski  1901,  Hensen 
1Ö00.  Hofmann  1907,  Howel  and  Brush  1901,  Klemperer  1907,  Lang 
und  Manswetowa  1908,  Martin  1905,  Müller  1908,  Mummery  190) 
Tbereinstimmung  der  Angaben  des  Riva-Rocei  mit  einem  Quecksilber- 
manometer, das  in  die  audere  Femoralis  eines  Hundes  eingebunden  ist), 
Neu  1902,  Oliver  1895,  1901  und  1905,  Parisot  1907,  Salaghi  1905, 
Sasaparel  1902,  Schilling  1900,  Schleisiek  1901,  Schuele  1900,  Stras- 
burger 1907,  Vaschide  und  Lahy  1907,  Wolf  1902. 

E.  Skizzierung  einer  Theorie  der  Blutdruckmessung  beim  Menschen. 

Wie  ich  in  den  vorhergehenden  Abschnitten  hervorgehoben  habe,  sind 
die  bisherigen  Versuche,  die  Leistungen  der  zur  Blutdruckmessung  beim 
Menschen  bestimmten  Methoden  kritisch  zu  würdigen,  unzulänglich.  Es  ist 
auch  selbstverständlich  nicht  möglich,  jetzt  eine  vollständig  befriedigende 
Kritik  zu  geben.  Dazu  gehört  die  Verbindung  von  Theorie  und  Experiment. 
Aber  es  lassen  sich  die  Leistungen  der  Instrumente  doch  viel  sicherer 
theoretisch  übersehen,  als  dies  bisher  geschehen  ist  Man  braucht  hierzu 
nur  auf  die  in  dem  ersten  Teil  ausgeführte  Theorie  der  Manometer  zurück- 
zugreifen. Zum  Schluß  stellt  der  Apparat,  sei  es  eine  plethysmographen- 
ihnliche  Vorrichtung  oder  eine  Manschette,  ja  nichts  weiter  als  eine  mano- 
metrische Vorrichtung  dar.  Die  Leistungen  eines  Manometers  sind  zu  be- 
messen nach  der  Empfindlichkeit  und  nach  der  Dauer  der  Eigenschwingungen, 
r'ür  die  Empfindlichkeit  kann  man  eine  Formel  angoben,  welche  die  Verhält- 
nisse in  großen  Zügen  klar  übersehen  läßt.  Es  handelt  sich  dabei  um  die 
Ausschläge  des  Manometers,  das  mit  dem  Hohlraum  der  Manschette  ver- 
bunden ist  Dieses  Manometer  stellt  aber  nur  einen  Teil  des  ganzen  Systems 
dar.  Es  besteht  nach  den  früheren  Entwicklungen  von  dem  Moment  ab,  in 
dem  die  Zirkulation  in  dem  untersuchten  Glied  aufgehört  hat,  aus  der  Blut- 
*aule  in  den  stark  verengerten  Arterien,  aus  den  Wänden  der  Arterie,  den 
die  Arterie  umgebenden  Weichteilen,  den  Wänden  der  Manschette,  ihrem 
Inhalt,  der  Röhrenverbindung  zu  dem  Manometer  und  dem  Manometer  selbst. 
Oer  Inhalt  der  Manschette  kann  Wasser  oder  Luft  sein.  Bezeichnet  man  mit 

K'w  den  Volum- Elastizitätskoeffizienten         der  Arterienwand  und  der  nn- 
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liegenden  Weicbteile,  mit  E'b  den  Elastizitätskoeffizienten  für  die  Manschette 
(Binde),  den  Inhalt  der  Manschette  und  die  Elastizität  der  Weichteile,  die 
bei  der  Erhöhung  des  Drucks  in  der  Manschette  verdrängt  werden  und 
weiter  mit  E'm  den  Elastizitätskoeffizienten  des  Manometers,  so  ist  nach  der 
Formel  .'J.">  der  „Dynamik  der  Membranmanometer  usw.?  die  Empfindlich- 
keit gleich 

1 

7t     E'mEV  +  E'm  +  E'w 
E'b 

Diese  einfache  Formel  enthält  sehr  wichtige  Beziehungen.  Ich  betrachte  zu- 
nächst den  Einfluß  des  Koeffizienten  der  arteriellen  Wand  (unter  Außeracht- 
lassung des  Einflusses  der  Weichteile).  Seine  Größe  ist  maßgebend  für  die 
Empfindlichkeit,  d.  h.  für  den  Ausschlag  des  Manometers,  gleichgültig,  ob  es 
ein  Hg-  oder  ein  elastisches  Manometer  ist  Marey  hat  zuerst  gefunden, 
daß  die  Ausschläge  des  Manometers  größer  werden  mit  wachsendem  Druck 
in  dem  Außenraum  bezw.  der  Manschette,  um  bis  zu  einem  gewissen  Maxi- 
mum zu  wachsen.  Er  hat  angenommen,  daß  in  diesem  Fall  Gleichheit  von 
Außen-  und  Innendruck  herrscht  und  hat  als  Grund  für  den  maximalen 
Ausschlag  angegeben,  daß  er  dem  freien  Flottieren  der  Arterienwand  zuzu- 
schreiben ist  (8.  oben  S.  221).  Damit  ist  aber  keine  Erklärung  gegeben, 
denn  es  handelt  sich  nicht  um  die  Spannung  der  Arterienwand  als  maß- 
gebendes Moment,  sondern  um  den  Elastizitiitskoeffizienten.  Daß  der  Elastizi- 
tiitskoeffizient  der  Arterienwand  in  dem  Moment,  in  dem  ihre  Spannung  0 
wird,  sich  wesentlich  ändert,  ist  sicher,  aber  bis  jetzt  noch  nicht  klar  be- 
schrieben. Er  wird  dann  nämlich  negativ,  wonn  er  vorher  als  positiv  be- 
zeichnet wurde;  die  Arterie  verändert  ihre  Form,  sie  bleibt  nicht  kreisförmig, 
sondern  wird  elliptisch.  Es  ist  in  diesem  Moment  in  der  Spannung  der 
Wand  ein  labiles  Gleichgewicht  vorhanden,  ebenso  wie  bei  einem  kugel- 
förmigen Kessel,  der  bei  einem  äußeren  Überdruck,  der  über  diesen  Punkt 
hinausgeht,  zertrümmert  wird  (s.  Föppel,  Mechanik  Teil  H).  Jedenfalls  sinkt 
der  Elastizitätskoeftizient  rasch,  geht  durch  die  Null  hindurch  und  wird  bei 
dem  weiteren  Zusammenfallen  wieder  positiv.  Diese  Verhältnisse  würden 
allerdings  nach  unserer  Formel  zu  einer  Steigerung  der  Exkursion  führen. 
Aber  die  Empfindlichkeit  ist  nicht  allein  von  diesem  Elastizitätskoeffizienten 
abhängig,  sondern  ganz  wesentlich  auch  von  dem  Elastizitätskoeffizienten 
E'b,  den  ich  als  denjenigen  der  Manschette  oder  den  Außenraum  be- 
zeichnete. Wenn  er  mit  wachsendem  Druck  in  dem  Außenraum  zunimmt, 
so  nimmt  ebenfalls,  wie  in  dem  vorhergehenden  Fall  die  Empfindlichkeit 
zu.  Wir  haben  Anhaltspunkte  dafür,  daß  er  mit  wachsendem  Außendruck 
tatsächlich  steigt.  Dies  gilt  schon  für  den  Elastizitätskoeffizienten  des  In- 
halts der  Binde,  wenn  er  aus  Luft  besteht.  Er  ist  nämlich  gleich  pm  (s. 
Kritik  der  Manometer  S.  .:>.'»lJ)  und  wahrscheinlich  gilt  das  für  den  Anteil  des 
Koeffizienten  des  Außenraums,  der  den  Einfluß  der  Haut  usw.  bestimmt. 
Daß  diesem  Anteil  eine  wichtige  Rolle  zuzuschreiben  ist,  habe  ich  aus  den 
Vorsuchen  von  Marey  (Methode  graphi(jue)  und  H Ürthle  (181NJ)  ersehen. 
Marey  wie  Hürth le  machen  darauf  aufmerksam,  daß  der  Vorderarm  mit 
wachsendem  Druck  aus  der  Büchse  des  Plethysmographen  herausgedrängt 
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wird.  Sie  haben  das  Herausdrängen  durch  eine  Schiene  zu  verhindern  ge- 
sucht, die  den  Ellbogen  festhalten  soll.  Aber  dies  gelingt  natürlich  nicht 
vollständig.  Das  Herausdrängen  des  Arms  bezw.  genauer  der  Weichteile 
erfolgt  allmählich  und  diese  Erscheinung  wirkt  wie  ein  elastischer  Faktor. 
Der  Koeffizient  kann  niemals  gleich  oc  werden,  deshalb  kann  man  nicht 
deu  Blutdruck  direkt  in  der  Weise  messen,  wie  das  Hürthle  versucht  hat 
s.  oben  S.  222  ff.).  Es  ist  nun  wahrscheinlich,  daß  der  Koeffizient  mit  wach- 
sendem Außendruck  wächst  und  die  Empfindlichkeit  zunimmt.  Das  ist  ein 
Moment  für  das  Anwachsen  der  Ausschläge  des  Manometers,  auf  das  bis 
jetzt  nicht  aufmerksam  gemacht  worden  ist  Es  ist  selbstverständlich,  daß 
man  sich  über  die  Größe  seines  Einflusses  erst  klar  werden  muß,  ehe  man 
Schlüsse  aus  der  Größe  der  Ausschläge  ziehen  kann.  Es  ist  auch  danach 
sehr  begreiflich,  daß  die  Art  des  Anwachsens  der  Ausschläge  so  verschieden- 
artig ausfallt,  da  es  von  so  verschiedenen  Bedingungen  abhängig  ist,  deren 
Schätzung  bis  jetzt  noch  nicht  unternommen  worden  ist. 

Von  den  weiteren  einfachen  Folgerungen,  die  sich  aus  der  Formel  er- 
geben, will  ich  nur  die  eine  hier  anführen,  nämlich  die,  daß  die  Empfind- 
lichkeit des  gesamten  Systems  gleich  derjenigen  des  eigentlichen  Manometers 
wird,  wenn  E'w  gleich  0  wird.  Bei  der  letzten  Bedingung  werden  die  Ver- 
hältnisse durch  die  besonderen  Eigenschaften  des  Koeffizienten  in  der  Nähe 
•ler  Entspannung  der  Arterien  verwickelt. 

Die  Behandlung  der  dynamischen  Verhältnisse  des  Systems  läßt  sich 
auf  Grund  der  Entwicklung  der  „Kritik"  (S.  :')47ff.)  in  allgemeinen  Umrissen 
durchführen.  Ist  die  Manschette  mit  Luft  gefüllt  und  ist  die  Arterienwand 
fast  entspannt,  so  stellt  das  System  einen  Lufttonographcn  von  sehr  un- 
günstiger Konstruktion  dar.  Man  berücksichtige,  daß  die  wirksame  Masse 
M  der  Flüssigkeitssäule  in  der  verengerten  Arterie  wahrscheinlich  sehr  be- 
deutend ist.  Ferner  die  Größe  des  Luftraums  in  der  Manschette.  Das  sind 
alles  Momente,  welche  die  Leistungen  des  Systems  sehr  herabsetzen.  Auf 
diese  geringen  Leistungen  war  ich  aufmerksam  geworden  durch  die  Be- 
trachtaug der  v.  Recklinghausensehen  Treppenkurven.  Nach  v.  Reck- 
linghausen sollen  diese  Kurvon  ausgezeichnete  Sphygmogramme  darstellen. 
Schon  die  einfache  Betrachtung  der  Kurven  zeigt,  daß  dies  nicht  der  Fall 
sein  kann.  Die  Sphygmogramme  der  Brachialis  müssen  noch  die  wesent- 
lichen Züge  des  zentralen  Pulses  zeigen.  Das  ist  nun  durchaus  nicht  der 
f  all.  Es  sind  direkte  Schleuderkurven.  Prinzipiell  wird  an  dieser  Dis- 
kussion auch  nichts  geändert,  wenn  es  sich  um  die  Betrachtung  eines  Systems 
bandelt,  bei  dem  die  Manschette  mit  Wasser  gefüllt  ist.  (Ich  bemerke 
noch,  daß  wahrscheinlich  die  Kompressibilität  des  Wassers,  besonders  in  den 
groben  Plethysmographenbüchsen,  schon  eine  Rolle  spielt.) 

Es  ist  hier  nicht  meine  Aufgabe,  die  Frage  zu  erörtern,  welchen  Wert 
die  Blutdruckbestimmungen  und  speziell  die  Bestimmungen  des  maximalen 
und  minimalen  Blutdrucks  oder  der  Amplitude  des  Pulsdrucks  für  den 
Kliniker  haben.  Aber  ich  möchte  doch  erklären,  daß  nach  meiner  Meinung 
die  Folgerungen  zu  weitgehend  sind,  die  v.  Recklinghausen  (11)0(5)  u.  a. 
aus  den  Beobachtungen  der  Amplitude  und  insbesondere  aus  den  von  mir 
entwickelten  Formeln  (1899i  gezogen  haben. 
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Kapitel  40. 
Der  Druck  in  den  Kapillaren. 

N.  v.  Kries  (1875)  maß  den  Druck  in  den  Kapillaren  nach  dem- 
jenigen Gegendruck,  der  notwendig  ist,  um  die  Wände  der  Kapillaren  zum 
Zusammenfallen  zu  bringen.  Dabei  wird  vorausgesetzt,  daß  die  Wandsteifig- 
keit  der  Kapillaren  zu  vernachlässigen,  und  daß  der  Blutdruck  in  allen 
Kapillaren  des  untersuchten  Gebietes  gleich  groß  ist.  Zu  dem  Zweck  wurde 
auf  die  Haut  ein  Glasplättchen  gelegt  und  so  lange  belastet,  bis  sie  ihre 
Farbe  veränderte  oder  weiß  erschien.  Die  Entfärbung  der  untersuchten 
Hautstelle  tritt  allmählich  ein,  da  zuerst  die  oberflächlichen  und  erst  später 
die  tieferen  zusammengepreßt  werden.  Weil  aber  bei  dem 
Zusammendrücken  der  tieferen  Kapillaren  das  Bindegewebe 
der  Haut  einen  Teil  des  einwirkenden  Drucks  trägt,  so  be- 
obachtete v.  Kries  denjenigen  Druck,  bei  welchem  eine 
deutliche  Farben  Veränderung  der  Haut  auftrat,  d.  h.  bei 
dem  die  oberflächlichsten  Kapillaren  komprimiert  wurden, 
v.  Kries  benutzte  den  nebenan  abgebildeten  Apparat  Unten 
befindet  sich  das  Glasplättchen  von  2,f>  bis  i>  mm  im  Quadrat 
Das  Glasplättchen  ist  an  einem  Glasleistchen  befestigt  und 
dieses  steht  durch  ein  Gerüst  von  feinen  Tannenholzstäbchen 
mit  der  oberen  Schale  in  Verbindung,  auf  welche  die  Ge- 
wichte aufgelegt  werden.  Die  Fehlergrenzen  bei  diesen  p.  g7 
Untersuchungen  sind  ziemlich  weit  Oft  war  es  schwierig  Apparat  von 
anzugeben,  wann  die  Farben  Veränderung  erschien.  Manch-  N.  v  Kries. 
mal  war  auch  der  kleinste  Gewichtszuwachs,  bei  dem  sich 
eine  Farbenveränderung  zeigte,  nicht  kleiner  als  0,25  g.  Nach  Roy  and  Brown 
1*80),  die  den  Kapillardruck  in  der  Schwimmhaut  oder  dem  Mesenterium  be- 
stimmten, ist  der  Gewebsdruck  ohne  Bedeutung  für  diese  Bestimmungen. 
Roy  und  Brown  gingen  so  vor,  daß  sie  die  auf  eine  Glasplatte  gelegte 
Schwimmhaut  oder  das  Mesenterium  durch  eine  dünne  und  transparente 
Membran,  die  Uber  eine  Glaskapsel  gespannt  war,  komprimierten.  Die 
Glaskapsel  stand  durch  eine  Röhre  mit  einem  Druckreservoir  in  Verbindung. 
Der  Druck  wurde  so  lange  erhöht,  bis  die  Blutströmung  in  den  Kapillaren 
hei  der  mikroskopischen  Betrachtung  verschwand.  Dieselbe  Methode  wurde 
von  Lapinski  (1899)  angewendet  und  S.  487  seiner  Abhandlung  eingehend 
beschrieben.  Mit  der  v.  Kries  sehen  Methode  haben  noch  H.  und  B.  Ballan- 
tvne  (1899)  gearbeitet  Uber  die  Methode  v.  Reck  Ii  nghausen  s.  das 
Kapitel  43. 

Daß  man  aus  dem  arteriellen  und  venösen  Druck  unter  Berücksichti- 
gung des  Widerstandes  in  den  Kapillaren,  den  man  etwa  durch  plethysmo- 
graphische Versuche  zu  schätzen  hätte,  auf  den  Kapillardruck  schließen  kann 
■s.  Schäfers  Textbook  II  S.  117),  erwähne  ich  der  Vollständigkeit  halber. 
Wrgl.  auch  Bayliss  und  Starling  (1894). 

Üallantyne,  H.  und  B.,  Prel.  note  on  tne  eft'ects  of  changes  in  external  tempe- 

rature  on  the  circulation  of  blood  in  the  skin.  .lourn.  of  Boston  r>oc.  of  med.  seiemw 
III  p.  330. 

Tlgerstedt,  Handb.  d.  j>bys.  Methodik  II,  4.  IG 
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Kapitel  41. 
Der  Druck  in  den  Venen. 

Uber  die  Druckinessung  in  den  Venen  ist  nichts  Wesentliches  hier  zu 
sagen.  Die  allgemeinen  Prinzipien  sind  in  dem  früheren  Kapitel  Uber  die 
Messung  des  arteriellen  Drucks  besprochen.  Es  ist  danach  und  nach  den 
Auseinandersetzungen  in  Teil  I  selbstverständlich,  daß  das  einzige  Instru- 
ment, mit  dem  die  Veränderungen  des  Venendrucks  aufgezeichnet  werden 
können,  ein  elastisches  Manometer  ist,  das  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist,  wenn 
man  auch  bedenken  muli,  dali  wegen  des  geringen  Elastizitätskoeffizienten  des 
Manometers  Luftblasen  weniger  Schaden  als  bei  dem  arteriellen  Manometer 
mit  dem  hohen  Elastizitätskoeffizientcn  anrichten ')  (s.  die  Entwicklung  in 
Teil  I,  bes.  S.  69 1.  Nach  den  Erörterungen  im  Teil  I  (Kap.  4,  S.  28)  bleibt 
die  Güte  eines  derartigen  Manometers  unverändert,  wenn  die  Empfindlich- 
keit gesteigert  wird,  vorausgesetzt  natürlich,  dali  der  rationelle  Querschnitt 
der  Kapsel  gewählt  worden  ist.  Dagegen  wird  die  Schwingungszahl  oder  das 
Auflösungsvermögen  eines  solchen  Instrumentes  geringer,  wenn  man  die 
Empfindlichkeit  durch  Wahl  einer  dünneren  Membran  oder  schwächeren 
Feder  in  die  Höhe  setzt.  Nun  sind  im  allgemeinen  die  Anforderungen,  die 
bei  der  Registrierung  des  Venenpulses  an  das  Auflösungsvermögen  gestellt 
werden,  wesentlich  geringer  als  bei  der  Verzeichnung  des  arteriellen  Pulses. 
Man  wird  daher  mit  einem  rationell  in  bezug  auf  die  wirksame  und  redu- 
zierte Masse  und  den  Querschnitt  konstruierten  Manometer,  wenn  man  seine 
Empfindlichkeit  durch  Verminderung  des  Elastizitätskoeffizienten  bis  zu  dem 
notwendigen  Grade  steigert,  den  Venendruck  ebenso  gut  aufgezeichnet 
erhalten,  wie  mit  dem  unempfindlicheren  den  arteriellen  Druck.  Bis  jetzt 
hat  man,  ohne  eine  nähere  Kritik  des  Instrumentes  vorzunehmen, 
fast  allgemein  Mareysche  Kapseln  verschiedener  Konstruktion 
angewendet  Es  wäre  natürlich  erwünscht,  wenn  auch  für  die  Verzeich- 
nung des  Venendrucks  die  Anforderungen  an  die  Leistungsfähigkeit  der  In- 
strumente festgestellt  würden.  Von  den  Abhandlungen,  in  denen  die  Ver- 
änderungen des  Venendrucks  in  einer  Weiso  registriert  wurden,  dali  die 
Kurven  den  allgemeinen  einfachen  Voraussetzungen  über  ihren  Verlauf  zu 
entsprochen  scheinen,  erwähne  ich  hier  nur  die  Arbeit  von  Fredericq  (18901 

Dab'  das  Wassermanometer  zur  Verzeichnung  des  Venendrucks  höchst 
ungeeignet  ist,  habe  ich  in  Teil  I  (Kap.  9)  auseinandergesetzt.  Seine  Emp- 
findlichkeit ist  zwar  sehr  hoch,  aber  sein  Auflösungsvermögen  minimal,  so 

1)  Nach  meinen  neueren  Berechnungen  ist  hier  der  Lufttonograph  (S.  <il)  sogar  vor- 
zuziehen. 
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daß  seine  Güte  weit  unter  derjenigen  der  elastischen  Manometer  steht.  Ein 
derartige»  Instrument  ist  u.  a.  von  Wert  he  im  er  (1895)  angewendet 
worden. 

Kaum  brauche  ich  zu  betonen,  daß  die  Verwendung  eines  Pistonrekorders 
nicht  angebracht  ist,  denn  er  ist  nichts  weiter  als  ein  Wassermanometer 
mit  allerdings  besserer  Registriervorrichtung,  als  sie  ein  gewöhnlicher 
Schwimmer  ist. 

Bei  dem  Einbinden  der  Kanüle  ist  besonders  darauf  zu  achten,  daß  die 
Wände  des  Gefäßes  nicht  gezerrt  werden. 

Ich  erwähne  noch,  daß  Knoll  (1897)  mit  einer  Schreibtrommel  den 
Druck  in  der  durch  eine  Ligatur  von  dem  Vorhof  isolierten  Vena  cava 
superior,  und  daß  Hering  (1904)  mit  Marey sehen  Kaspeln  den  Venenpuls 
am  isolierten,  künstlich  durchströmten  Säugetierherzen  verzeichnet  haben. 

Fredericq  18110.  Recherche»  sur  la  circulation  et  la  respiration.  Sur  le  pouls  veineux 
phvsiologique.  Bull.  d.  l'acad.  d.  Belg.  (3)  XIX,  p.  Gl,  auch  Arch.  d.  biologie  X, 
S.  211. 

Hering  11*04.  Die  Verzeichnung  des  Venenpulses  am  isoHerten,  künstlich  durch- 
strömten Säugetierherzen.   Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  106,  p.  1. 

Knoll  181*7.  Über  den  Kinfluß  des  Herzvagus  auf  die  Zusammenziehungen  der  Vena 
cava  superior  heim  Säugetier.   Pflügers  Arch.  LXVIII,  p.  33!). 

Wertheimer  18515.  Influence  de  la  respiration  sur  la  circulation  veineuse  des  membres 
infrrieurs.   (Physiol.  Labor.  Lille.)  Arch.  d.  physiol.  norm,  et  pathol.  p.  107. 

Kapitel  42. 

Der  Venenpuls. 

Wenn  man  den  Venenpuls  verzeichnen,  d.  h.  die  Kurve  der  Druek- 
aebwankungen  in  den  Venen  ohne  Eröffnung  der  Gefäße  erhalten  will,  darf 
man  natürlich  nur  ein  Instrument  anwenden,  das  einen  minimalen  Druck 
auf  die  Venenwand  bezw.  auf  die  Hautstelle,  unter  der  die  Vene  liegt,  ausübt. 
Es  muß  im  wesentlichen  als  bewegungsregistrierendes  Instrument  fungieren. 
Die  Anwendung  eines  Federsphygmographen  verbietet  sich  abgesehen  von 
den  technischen  Schwierigkeiten  der  Anlegung  eines  solchen  Apparates  so- 
mit von  selbst. 

Um  den  Puls  der  bloßgelegten  Vene  zu  verzeichnen,  hat  Gott- 
walt  (1881)  das  Lufttransmissionsverfahren  angewandt  und  als  Aufnahme- 
kapsel einen  Apparat  verwandt,  dessen  Konstruktion  ich  wegen  des  tech- 
nischen Interesses  an  der  Hand  der  umstehenden  Abbildungen  (Fig.  38  a 
und  b)  beschreibe. 

Der  wesentliche  Teil  der  Kapsel  besteht  aus  einem  halben  Hohlzylinder 
aus  Metall  A,  der  an  seinen  beiden  Enden  abgeschrägt  ist.  Über  den  Rand 
des  Zylinders  wird  eine  dünne  Kondommembran  aufgebunden.  Um  dies  zu 
ermöglichen,  ist  zur  Führung  des  Fadens  eine  Rinne  entlang  dem  Rand  ein- 
geschliffen, deren  Verlauf  durch  die  dunkle  Linie  in  der  Figur  angedeutet 
ist  In  die  Wand  des  Hohlzylinders  ist  eine  Röhro  C  eingesetzt,  die  den 
durch  die  Membran  und  die  Innenwand  des  Hohlzylinders  gebildeten  Raum 
mit  einer  Marey  sehen  Kapsel  verbindet.    Diese  Aufnahinekapsel  ist  an 
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einer  Klemmvorrichtung  befestigt,  deren  Konstruktion  aus  der  Fig.  38b  hervor- 
geht Die  mit  diesem  Instrument  erhaltenen  Kurven  würden  unzweifelhaft 
wesentlich  charakteristischer  ausgefallen  sein,  wenn  die  hier  besonders  an- 
gebrachte photographische  Registrierung  verwendet  worden  wäre. 


Fig.  38  a. 

Rinne  nur  Aufnahme  der  Vene  nach  Gottwalt. 


Fredericqs  Verfahren  (1890)  ist  ähnlich  wie  das  Gottwaltsche.  Sein 
Apparat  besteht  aus  einer  unter  die  bloßgelegte  Vene  geschobenen  Rinne, 
während  eine  zweite  bewegliche  Rinne  über  der  Vene  mit  einem  empfind- 
lichen Tambour  verbunden  ist. 


Fig.  .'581>. 
Rinne  samt  Klemmvorrichtung. 


Wenn  man  den  Venenpuls  ohne  Freilegung  der  Vene  aufnehmen 
will,  so  wird  man  auch  bei  dem  Tier  dieselben  Vorrichtungen  anwenden, 
wie  sie  in  dem  nächsten  Kapitel  beschrieben  werden. 

Gottwalt  1881.    Der  normale  Venenpuls.    (Physiol.  Institut  Straßburg.)   Arcb.  f.  i 

ges.  Physiologie  XXV.  p.  1. 
Frederieq  1800.    Hechcrchcs  »ur  la  circulation  et  la  respiration.  Sur  le  pouls  veineux 

Physiologie  |ue.    liull.  d.  I'acad,  d.  IJelg.  (3)  XIX,  p.  61. 
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Kapitel  43. 

Druck  und  Puls  in  den  Venen  bei  dem  Menschen. 

Der  Venonpols  wird  beim  Menschen  so  aufgesehrieben,  daß  über  die 
Hantstelle,  wo  die  Vene  pulsiert,  ein  kleiner  Trichter  möglichst  leicht  auf- 
gesetzt wird,  der  mit  einem  Marey  sehen  Tambour  verbunden  ist.  Der 
Trichter  kann  auch  mit  einer  dünnen  Gummimembran  überspannt  sein  und 


Fig.  39. 

Gummiringe  zur  Messung  des  Yenendrucks  nach  v.  Hecklingbausen. 

eventuell  eine  kleine  Pelotte  auf  der  Membran  aufgeklebt  erhalten.  Eine  solche 
Vorrichtung  gibt  z.  B.  Bard  (llXXi  8.  457)  an,  freilich  sind  die  von  ihm  ver- 
öffentlichten Kurven  wenig  charakteristisch. 

Auch  bei  dem  Menschen  läßt  sich  die  Größe  des  Vonendrucks  an- 
nähernd schätzen.    Gärtner  (1903,  s.  a.  Frey  1902)  läßt  einen  Arm  so  weit 


Glasplatte 


Zur 
Pumpe 
und  .Manometer 


Fig.  40. 

Schema  der  Anordnung. 

beben,  bis  die  sichtbaren  Venen  an  einem  Punkt  des  Armes  verschwinden, 
i  h.  zusammenfallen.  Die  Höhe  dieses  Punktes  über  dem  Herzen  hält 
Gärtner  für  den  Venendruck  (den  Druck  im  rechten  Vorhof)  in  Blutsäulen 
gerechnet  v.  Bäsch  (1904)  mißt  den  Venendruck  so,  daß  er  auf  die  Haut 
^inen  unten  offenen  Glaszylinder  kittet,  in  dem  durch  einen  Ballon  die  Luft 
komprimiert  wird,  bis  die  Vene  abschwillt.  Dieser  so  bestimmte  Druck  ist 
Hn  Maß  für  den  Venendruck. 
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v.  Recklinghausen  (1006)  drückt  eine  passende  Vene  (am  Fuß-  oder 
Handrücken)  durch  einen  auf  die  betreffende  Hautstelle  aufgelegten  Gummi- 
ballon zusammen.  Die  obere  und  die  untere  Wand  des  Gummiballons  be- 
sitzt  eine  Öffnung.  Mit  der  unteren  wird  der  Ballon  auf  die  Hautstelle  auf- 
gepreßt, auf  die  obere  wird  eine  Glasplatte  aufgelegt  Der  Verschluß  der 
Ränder  der  Offnungen  wird  durch  die  angepreßte  Haut  und  die  Glasplatte 
bewirkt  Die  Dichtung  wird  vollständig  durch  Bestreichen  der  Ränder  mit 
Glyzerin.  Durch  die  Glasplatte  kann  das  bei  einer  Erhöhung  des  Drucks 
in  dem  Ballonsystem  eintretende  Kollabieren  der  Veno  beobachtet  werden. 
Dieser  Druck  gibt  den  Venendruck  an. 

Eine  ähnliche,  nur  etwas  kleinere  Vorrichtung  dient  v.  Reckling- 
hausen zur  Bestimmung  des  Kapillardrucks.  Hierbei  wird  das  Erbleichen 
bezw.  das  Wiedererröten  der  komprimierten  Hautstelle  beobachtet 

Die  sämtlichen  Vorrichtungen  sind  bis  jetzt  nur  unzulänglich  experi- 
mentell geprüft  worden. 

Hard  1906.  De  l'enregistrement  graphique  du  pouls  veineux  des  jugnlaires  eher 
rhommc.   Journ.  Physiol.  Pathol.  gön.  Paris.   T.  8,  p.  454. 

v.  Hasch  1904.  Erfahrungen  über  den  Venendruck  des  Menschen.  Arch.  des  scienc. 
biol.  d.  St.  Petersburg.    ll.Suppl.,  p.  117. 

Frey  1902.  Über  die  Bedeutung  der  Venendruckmessung  für  die  diätetisch-physika- 
lische Behandlung  der  Kreislaufstörungen.   Deutsches  Arch.  f.  klin.  Med.  Bd.  73. 

Gärtner  1903.  Die  Messung  des  Druckes  im  rechten  Vorhof.  Münchener  med.  Wochen- 
sehr.  Nr.  47,  auch  1904  S.  212. 

Peters  1904.   Münchn.  med.  Wochenschr.  S.  1107. 

v.  Recklinghausen  1906.  Unblutige  Blutdruckmessung.  3.  Abhandl.  Messung  des 
Blutdrucks  in  den  kleinen  Arterien,  Venen  und  Kapillaren  des  Menschen.  Arch.  i. 
exp.  Pathol.  u.  Pharraakol.  55  S.  375. 


Kapitel  44. 

Die  Volumveränderungen  der  Herzhöhlen.    Das  Schlag- 
volumen. 

Die  Blutmonge  zu  bestimmen,  die  von  dem  Herzen  ausgeworfen  wird, 
ist  ebenso  wichtig,  wie  die  Bestimmung  des  Blutdrucks.  Und  von  derselben 
Bedeutung,  wie  die  zeitliche  Feststellung  der  Druckänderungen  ist  auch 
die  Ermittlung  der  zeitlichen  Veränderung  des  Herzvolumens.  Die  beiden 
Variablen,  Volumen  und  Druck,  sind  ja  diejenigen,  deren  Kenntnis  not- 
wendig ist,  wenn  man  die  mechanischen  Zustandveränderungon  des  Herzens 
und  damit  seine  Leistungen  beurteilen  will. 

Die  Ermittelung  der  Volumenveränderungen  des  Herzens  ist  jedoch 
wesentlich  schwieriger  als  die  Bestimmung  dos  Drucks  in  dem  Herzen.  Es 
sind  dreierlei  Methoden  denkbar,  mit  denen  sie  erzielt  werden  kann.  (Siehe 
auch  das  Reforat  von  Tigerstedt  in  den  „Ergebnissen*  HK)7,  S.  2(>Hff.) 

1.  Die  Plethysmographie  oder  Onkographio  des  Herzens.  (Über  die 
Prinzipien  der  Onkographie  im  Allgemeinen  s.  Kap.  46.)  Die  Schwierigkeiten, 
welcho  die  Anwendung  dieser  Methoden  bedingt,  liegen  hauptsächlich  darin 
begründet,  daß  das  Herz  koin  einfaches  Organ  ist,  sondern  vier  Abteilungen 
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der  Herzpumpe  umfaßt  Wenn  man  also  das  ganze  Herz  in  einen  Onko- 
^raphen  einschließt,  so  bekommt  man  —  richtige  Registrierung  voraus- 
gesetzt —  die  zeitlichen  Veränderungen  des  Volumens  des  ganzen  Herzens, 
Jas  die  Summe  der  teilweise  in  verwickelter  zeitlicher  Aufeinanderfolge 
sich  verändernden  Volumina  der  einzelnen  Abteilungen  ist.  Bis  zu  einem 
gewissen  Grad  gelingt  es,  die  Ventrikel  allein  in  den  Onkographen  einzu- 
schließen. Selbst  wenn  dies  vollständig  möglich  wäre,  könnte  es  sich  bei 
einer  derartigen  Registrierung  nur  um  die  Feststellung  der  mittleren  Volum- 
veränderung der  beiden  Ventrikel,  des  rechten  und  des  linken,  handeln. 
Temporäre  Verschiedenheiten  der  Volumveränderungen  der  einzelnen  Ven- 
trikel kommen  in  der  Kurve  nicht  zum  Ausdruck. 

2.  Die  Messung  des  Sekundenvolumens  in  der  Aorta.  Mit  dieser  Me- 
thode gelangen  zunächst  die  Volum  Veränderungen  nicht  zum  Ausdruck,  die 
durch  die  Zirkulationsmenge  des  Koronarkreislaufes  bedingt  sind.  Sie  können 
aber  annähernd  eingeschätzt  worden.  Das  Sekundenvolumen  der  Aorta 
kann  durch  verschiedene  Methoden  bestimmt  werden,  von  denen  bis  jetzt 
eine  ausgedehnte  Anwendung  nur  die  Stromuhr  gefunden  hat.  (Die  Be- 
ziehungen zwischen  Schlagvolumen  und  Sekundenvolumen  sind  so  einfach, 
daß  sie  kaum  hier  erwähnt  zu  werden  brauchen.  Bezeichnet  P  das  Schlag- 
volumen, t  die  Dauer  eines  Herzschlags  und  S  das  Sekundenvolumen,  so  ist 

S-P/t) 

3.  Indirekte  Methoden.  Diese  werden  unten  näher  beschrieben.  Ihr 
wesentlicher  Nachteil  besteht  darin,  daß  die  von  dem  Herzen  ausgeworfenen 
Blutmengen  nur  für  längere  Zcitintervalle  durchschnittlich  bestimmt  werden 
können. 

Die  alten  Versuche,  den  Inhalt  des  Herzens  am  toten  Organ  zu  be- 
stimmen (siehe  Gscheidlen,  S.  560—  562:  Methoden-  von  Santorini  1724, 
Dogiel  1868,  Legallois  1824,  Abegg  1848,  Brücke  1850,  Hiffelshoim 
und  Robin  1864)  bieten  kein  technisches  Interesse. 

Daß  es  nicht  möglich  ist,  aus  der  Durchblutung  eines  Organe«,  beispiels- 
weise des  Unterarms,  auf  das  Schlagvolumen  des  Herzens  einen  Rückschluß 
zu  ziehen,  braucht  nicht  weiter  diskutiert  zu  worden.  Es  erscheint  daher 
nicht  nötig,  die  Gedankengänge  A.  Müllers  (1908),  der  dies  versucht  hat,  im 
einzelnen  näher  zu  kritisieren.  In  denselben  Fehler  waren  bekanntlich 
Yolkmann  (1850)  und  Vierordt  (1858)  verfallen.  (Siehe  Gscheidlen, 
•S. 062— 563;  vgl.  auch  die  Überlegungen  von  Hoorweg  1897.) 

Sehr  ungenau  .ist  die  Berechnung  des  Sekunden volums  des  Herzeus 
aus  der  sogenannton  Kreislaufzoit  (siehe  unten  Kap.  54)  und  der  Blutmenge 
de«  Tiers. 

A.  Die  Onkographie  bezw.  Plethysmographie  des  Herzens. 

a)  Des  ganzen  Herzens. 

Eine  Reihe  von  Autoren  haben  den  Perikardialsack  als  Onkographen- 
kapsel  benutzt,  d.  h.  sie  haben  ihn  durch  eino  Kanüle  mit  einem  Volumen- 
schreiber verbunden.  So  sind  von  Francois  Franck  (1877)  dio  Volumver- 
iinderungen  des  Herzens  bei  Hunden  aufgeschrieben  worden.    Als  Volum- 
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schreiber  diente  ein  Mareyseher  Tambour,  der  mit  dem  Perikardialsack 
verbunden  war.    Das  System  war,  abgesehen  von  der  Perikardialflüssigkeit, 

Eine  ähnliche  Methode  wandte  Stefani  (1891  92)  in  zahl- 
an.  Auch  Luciani  hatte  schon  (1871)  bei  seinen  Unter- 
üe  aktive  Diastole  eine  ähnliche  Versuchsanordnung  ge- 
wählt. .Tohanusson  und  Tigerstedt  (1889)  haben  die  Methode  weiter  ver- 
vollkommnet und  eingehend  geprüft  Sie  beschreiben  die  Technik  folgender- 
maßen: S.  344  „Die  Brusthöhle  wird  in  gewöhnlicher  Weise  weit  geöffnet. 


mit  Luft  gefüllt, 
reichen  Arbeiten 
über 


suchungen 


Fi*.  41. 
Cfcrdlometer  nach  Roy. 


dann  wird  in  die  hintere  Hälfte  der  vorderen  Wand  des  Perikards  eine 
Glaskanüle  mit  umgebogenem  Rande  eingebunden.  Um  die  Einbindung  am 
besten  auszuführen,  worden  zuerst  am  Perikard  zwei  Fäden  in  einer  gegen- 
seitigen Entfernung  von  otwa  5  mm,  um  als  Handhabe  bei  der  Einführung 
der  Kanüle  zu  dienen,  gebundon.  Dann  wird  zwischen  diesen  beiden  Fäden 
ein  Loch  in  genügender  Größe  mit  einer  scharfen  Schere  geschnitten,  die  Ka- 
nüle eingeführt  und  mittels  eines  starken  Fadens  oberhalb  des  umgebogenen 
Randes  festgesetzt".  Da  der  Schreibapparat  bei  joder  Stellung  gar  keinen 
Druck  auf  die  in  dein  System  befindliche  Luft  ausüben  darf,  —  schon  wegen 
der  Nachgiebigkeit  des  Perikards  —  wandten  sie  zur  Volumregistrierung 
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ihren  Pistonrekorder  (siehe  Kapitel  18)  an.')  Die  Verfasser  geben  in  ihrer 
spateren  Abhandlung  1801  (siehe  auch  die  frühere  von  1880)  an:  „Die  regi- 
strierten Volumschwankungen  sind  also  nicht  allein  von  derjenigen  der 
Kammern,  sondern  auch  von  den  Variationen  der  Blutzufuhr  zu  den  Vor- 
höfen und  den  großen  Venen  bedingt**.  Trotzdom  lassen  sich  einige  Schlüsse 
aus  den  Kurven  ziehen,  die  S.  413  diesor  Abhandlung  aufgezählt  sind. 
(  avazzani  (1803)  und  Heitier  (1003  und  1005)  wandten  dasselbe  Ver- 
fahren an. 

Knoll  (1880)  vermeidet  bei  der  Operation  die  Verletzung  der  Rippen- 
fellsäcke.   (Nach  Johansson  und  Tigerstodt,  1889,  S.  344.) 

Francois  Franck  (1877)  gebrauchte  zuerst  einen  Onkographen  mit 
festen  Wänden.  Ein  Glasgefaß  wurde  über  das  Herz  gestülpt  und  luftdicht 
niit  »lein  Perikardialraum  dadurch  verbunden,  daß  das  Perikard  über  seine 
Öffnung  gezogen  wurde. 

Roy  und  Adami  (1802)  konstruierten  ein  besonderes  Instrument,  das 
sie  Kardiometer  nannten.  (Abbildung  Schäfers  Textbook,  S.  40.)  Die 
Diehtung  geschieht  durch  Befestigung  der  Parietalwand  des  Perikards  an 
den  Apparat  Schließlich  wird  das  Kardiometer  mit  Öl  gefüllt  und  durch 
eine  Röhre  mit  einem  Pistonrokorder  vorbundcn.    (Siehe  Fig  41.) 

Aus  der  Beschreibung  (S.  202  ff.)  ist  hervorzuheben:  daß  sie  die  untere 
Hälfte  ihrer  Kardiometerbüchse  sowohl  für  große  als  für  kleine  Hunde  ein- 
richteten. Für  die  Versuche  waren  zwei  Kugelhälften  bereit,  eine  mit  einer 
kl.  inen  Öffnung,  die  andere  mit  einer  größeren  Öffnung  für  verschieden 
groß«'  Hunde.  Diese  unteren  Hälften  bestehen  aus  je  zwei,  teilweise  durch 
.Schliffe,  dann  auch  durch  eine  Mischung  von  „resin  und  lard"  luftdicht  vor- 
schließbaren Quadranten.  Der  Hand  der  Perikardialöffnung  wird  durch  einen 
Metallring  und  weiter  durch  einen  Gummiring  an  dem  Rand  der  Öffnung 
der  Kardiometerbüchse  öldicht  befestigt  Die  Büchse  ist  verbunden  mit 
einem  Pistonrekorder  Roy  scher  Konstruktion,  dessen  Kolben  durch  einen 
(Jummifaden  so  weit  gehoben  wird,  daß  ein  negativer  Druck  (von  etwa 
b — 0  mm  Hg)  in  dem  Kardiomoterraum  entsteht.  Der  Versuch  kann  eventl. 
einen  ganzen  Tag  lang  fortgeführt  werden.  Roy  und  Adami  glauben,  daß 
die  Interferenz  der  Vorhofbewegungon  die  Bestimmung  nicht  alteriert,  be- 
sonders da  es  ihnen  nur  auf  relative  Feststellungen  ankommt.  In  dieser 
Allgemeinheit  ist  die  Behauptung  sieber  nicht  richtig,  die  Methode  hätte 
anbedingt  in  diesem  Punkt  geprüft  werden  müssen.  Da  es  bisweilen  sehr 
mühsam  ist,  die  vielen  Ordinaten  auszumessen,  haben  sie  mit  der  Kolben- 
stange des  Pistonrekorders  ihren  Automatic  Counter  verbunden,  der  ähnlich 
wie  ein  Arbeitssammler  konstruiert  ist.  Durch  die  Bewegungen  der  Kolben- 
stange wird  ein  Rad  in  einer  Richtung  gedreht,  so  daß  der  ganze  Weg  des 
Rades  gleich  der  Summe  der  Aufwärtsbewegungen  des  Kolbens  in  oiner 
bestimmten  Zeit  ist.  Die  Zahl  der  Umdrehungen  des  Rades  wird  elektro- 
magnetisch signalisiert.    Man  braucht  nicht  weiter  zu  betonen,  daß  dieses 

1)  l'm  den  Einfluß  der  Lungenbewegung  (künstliche  Respiration  der  kurarisierten 
Tiere)  auf  die  Registrierung  möglichst  zu  vermindern,  haben  Johansson  und  Tiger- 
et edt  nach  Lösung  des  unteren  Abschnitt»  des  Perikards  eine  erwärmte  messingene 
S-heibe  mit  passender  Krümmung  unter  das  Herz  geschoben.  Die  Scheibe  wird  an  zwei 
Haltern  festgeschraubt  (1880,  8.  340). 
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Instrument  die  Leistungsfähigkeit  des  Kardiometers  nebst  Pistonrekorders 
nicht  erhöht.  Hoy  und  Adami  scheinen  es  auch  nur  selten  angewandt  zu 
haben,  denn  ich  habe  in  dor  ganzen  Abhandlung  keine  Registrierungen  ent- 
decken können,  die  zweifellos  mit  diesem  Instrument  gemacht  worden  wären. 
Die  Absicht,  die  Roy  und  Adami  bei  der  Konstruktion  verfolgten,  wäre 
ebenso  einfach  durch  die  Integration  der  Kardiometerkurven  unter  Berück- 
sichtigung der  Pulszahl  zu  erreichen  gewesen,  ohne  daß  ein  die  Mechanik 
des  Instruments  stark  beeinflussender  Teil  angefügt  worden  wäre. 

Die  Ergebnisse  der  zahlreichen  Versuche,  die  Roy  und  Adami  mit 
dieser  Methode  erhalten  haben,  sind  zum  Teil  mit  großer  Vorsicht  aufzu- 
nehmen. 

Hill  und  Barnard  (1807)  schlugen  vor,  das  Kardiometer  aus  einem 
Tennisball  zu  bilden.  Sie  ziehen  das  Perikard  um  den  Ball  und  machen 
die  Verbindung  durch  dickes  Vaselin  luftdicht  Carter  (1898)  und  Blank 
(11)05)  verwandten  ähnliche  Vorrichtungen,  ersterer  ohne  Registrierapparat 

Ich  zitiere  noch  die  Abhandlung  von  Schreiber  (1905)  nach  Hermanns 
Jahresbericht  Nr.  55. 

b)  Plethysmographie  der  Ventrikel  allein. 

Johansson  und  Tigers tedt  (J 891)  haben  zum  ersten  Mal  den  Ver- 
such gemacht,  die  Herzkammern  allein  in  einen  Plethysmographen  einzu- 
schließen.   Sie  schreiben  darüber  S.  422  23: 

„Die  Aufgabe  war,  die  Volumschwankungen  der  Kammern  allein  zu 
registrieren.  Wir  machten  uns  aus  Blech  einen  kleinen  Plethysmograph 
dessen  Höhle  in  gewöhnlicher  Weise  mit  dem  Pistonrekorder  kommunizierte. 
Die  Mündung  des  kleinen  Apparates  wurde  durch  eine  sehr  feine  Gumrai- 
membran  (Condom)  geschlossen.  In  derselben  war  für  die  Einführung  der 
Kammern  ein  kleines  Loch  gemacht.  Es  war  notwendig,  eine  sehr  zarte 
Membran  zu  diesem  Zwecke  zu  verwenden,  weil  sonst  dor  Druck  ihrer 
Ränder  auf  das  Herz  zu  groß  und  die  Blutzufuhr  von  den  Vorhöfen  aus 
wesentlich  verhindert  wurde.  Damit  aber  durch  die  Zartheit  der  Membran 
die  zu  registrierenden  Volumschwankungen  nicht  ganz  unsicher  sich  dar- 
stellen sollten,  wurde  dieselbo  mit  einer  ziemlich  dicken  Lage  von  einer 
Wachs-Harzmischung,  welche  nur  einen  kleinen  Raum  um  das  Loch  herum 
frei  ließ,  überzogen.  Das  Loch  wurdo  mit  dem  Thermokautor  gemacht; 
wenn  man  es  mit  der  Schore  schneiden  will,  bekommt  die  zarte  Membran 
kleine  Risse,  welche  dieselbe  bald  zerstören.* 

„Wir  hegten  anfangs  die  Hoffnung,  zu  gleicher  Zeit  auch  absolute 
Werte  des  Schlagvolumens  erhalten  zu  können.  Es  zeigte  sich  aber,  daß 
die  Methode  zu  dienern  Zwecke  nicht  genügend  war." 

S.  424  25.  „Angesichts  diosor  Umstände  liegt  es  nahe,  durch  diese  Methode 
das  Schlagvolumen  der  Kammern  zu  bestimmen.  Dies  ist  aber  nicht  möglich, 
weil  es  nicht  geht,  die  Kammer  vollständig  in  den  Plethysmograph  einzu- 
schließen. Wenn  nämlich  der  Apparat  so  gestellt  wird,  daß  die  Membran 
die  Vorhofskaramergrenze  eben  umfaßt,  so  wird  der  von  ihr  ausgoübte  Druck 
auf  die  Vorhofswände  —  wenn  der  Verschluß  sicher  sein  soll  —  so  stark, 
daß  die  Blutzufuhr  zu  den  Kammern  in  einem  viel  zu  erheblichon  Grade 
vermindert  wird.    Wir  haben  uns  daher  gezwungen  gesehen,  den  Apparat 
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derart  anzulegen,  daß  die  Membran  in  der  Regel  die  Kammern  an  ihrer 
Basis,  etwa  entsprechend  dem  Con.  art  dext,  umfaßte.  Der  grüßte  Teil  der 
Kammern  ist  also  im  Plethysmograph  eingeschlossen  —  absolute  Bestim- 
mungen aber  nicht  gestattet.  * 

Henderson  (1905  und  1906)  verwandto  Gummibälle  als  Onkometer  und 
zwar  6  Stück  von  verschiedener  Größe.  Die  Registrierung  geschah  mit 
einem  sehr  weiten  Tambour  (10 — 12  cm  Durchmesser).  In  jedem  Ball  war 
ein  Fenster  von  etwa  0,7  des  Balldurehmessers  ausgeschnitten.  Uber  dieses 
Fenster  wurde  eine  dünne  Gummimembran  geklebt, 
die  durch  ein  Loch  von  etwa  2':,  de«  Fensterdurch- 
messers perforiert  war.  Der  Rand  dieser  Öffnung 
diente  zur  Abdichtung  an  der  Kammerbasis.  Das 
Schema  der  Anordnung  zeigt  die  nebenstehende  Ab- 
bildung. Die  meisten  Tiere  (Hunde)  wurden  nach 
der  Eröffnung  des  Thorax  nach  der  Methode  Sauer- 
bruch-Brauer künstlich  respiriert. 

Rothberger  J1907)  benutzt  als  Onkometer  eine 
Glasbirne,  deren  Öffnung  mit  einer  Gummimembran 
verschlossen  ist;  in  diese  wird  ein  Loch  gebrannt, 
durch  welche«  das  Horz  bis  zur  Atrioventrikular- 
grenze  vorgeschoben  wird.  Der  Blutdruck  darf  nach 
der  Einführung  nicht  absinken.  Zur  Registrierung 
wird  ein  Hürthl escher  Pistonrekorder  (vielleicht 
besser  Bellows  Rekorder  Referent)  ohne  Ölung 
verwandt  (siehe  Kap.  15  u.  18).  Er  konstatierte  durch 
Kontroll  versuche  mit  der  Hürthl  eschen  Stromuhr, 
daß  ein  derartiges  Onkometer  die  Volumschwan- 
kungen ziemlich  richtig  aufschreibt  Er  macht  jedoch 

besonders  auf  den  Fehler  einer  etwa  auftretenden  relativen  Insuffizienz 
des  Herzmuskels  aufmerksam  (S.373,  siehe  auch  Frank,  Dynamik  des 
Herzmuskels),  ferner  auf  den  bei  der  Methode  fehlenden  Schutz,  den 
das  Perikard  (Barnard  1908)  gegen  die  allzu  großen  Ausdehnungen  des 
Herzens  ausübt  Mit  dem  Herz-Plethysmographen  ergeben  sich  Fehler  der 
Volumbestimmungen  bis  zu  30  °/0.  Er  ist  nur  zu  Vergleichs  versuchen  zu 
verwenden,  wie  das  auch  Johansson  und  Tigerstedt  angegeben  haben. 


Fig.  42. 
Veotrikel-Onkometer  ntch 
Henderson.  (1906,  3.355.) 


B.  Die  Messung  des  Sekundenvolumens  in  der  Aorta. 

Die  ersten  Versuche,  die  Stromstärke  des  Blutes  unmittelbar  in  der 
Aorta  zu  bestimmen,  rühren  aus  dem  Ludwig  sehen  Laboratorium  her.  Die 
Anordnung,  die  Stolnikow  (1886)  und  Pawlow  (1887)  (siehe  Kap.  24)  in 
Ludwigs  Laboratorium  anwandten,  sollte  auch  die  gesamte  Blutmenge,  die 
von  der  linken  Kammer  ausgeworfen  wird,  bestimmen.  Daß  hierbei  direkt 
der  gesarote  Blutstrom,  der  durch  die  Aorta  strömt,  festgestellt  werden  muß, 
war  schon  von  Dogiel  (siehe  Kap.  19)  erkannt  worden.  Die  Messung  eines 
Teilstroms,  etwa  in  der  Carotis,  erlaubt  wegen  der  verschiedenen  Widerstände 
in  den  einzelnen  Gefäßgebieten  keinen  Rückschluß  auf  den  Gesamtstrom 


Digitized  by  Google 


252 


O.Frank,  Spezielle  hämodynaraischc  Methodik. 


(siehe  oben  S.  247).  Die  Methode  Stolnikows  und  Pawlows  und  auch 
diejenige  Martins  (siehe  Kap.  24)  ermöglichte  nur  bei  einem  künstlichen 
Kreislauf  die  Stromstärko  in  der  Aorta  zu  bestimmen.  Daß  dies  immerhin 
für  die  Lösung  gewisser  Probleme  zweckmäßig  ist,  liegt  auf  der  Hand.  Die 
Stromstärke  unter  vollständiger  Erhaltung  des  natürlichen  Kreislaufs  zu 
messen,  ist  zuerst  Tigerstedt  (1891)  gelungen.  Tigerstedt  hat  seine 
Stromuhr  (siehe  Kap.  19)  unmittelbar  in  die  ungeteilte  Aorta  eingesetzt 

Tigerstedt  hatte  vorher  beobachtet  (1890),  daß  man  die  Blutzufuhr  zu 
den  Kammern  durch  eine  über  die  Vorhöfe  gelegte  Klemme  3—5  Minuten 
lang  verhindern  kann,  ohne  daß  das  Tier  stirbt.  „Wenn  es  gelingen  sollte, 
während  dieser  Zeit  einen  zweckentsprechenden  Apparat  in  die  Aorta  ein- 
zusetzen, so  könnte  die  betreffende  Bestimmung  gemacht  werden.  In  der 
Tat  ist  dies  froilich  nach  vielen  vorgeblichen  Versuchen  mir  gelungen." 

„Das  Kaninchen  wird  kurarisiert  und  in  gewöhnlicher  Weise  die  künst- 
liche Atmung  eingeleitet,  dann  der  Brustkasten  durch  ausgiebige  Resektion 
der  Rippen  weit  eröffnet.  Hierbei  muß  man  besonders  darauf  acht  geben, 
daß  die  oberen  Rippen  in  genügender  Ausdehnung  fortgenommen  werden, 
denn  für  das  Gelingen  des  Versuchs  ist  es  vor  allem  notwendig,  in  der 
Gegend  der  großen  Gefäßo  einen  möglichst  weiten  Raum  zur  Verfügung  zu 
haben. 

Der  Thymus  muß  vollständig  exstirpiert  werden.  Ich  mache  dies  in  der 
Weise,  daß  ich  die  Drüse  in  ihrer  Mittellinie  spalte  und  dann  mit  stumpfen 
Instrumenten  die  beiden  Hälften  herausschäle.  In  der  Regel  blutet  die 
Drüse  nur  sehr  wonig.  Wo  Gefäße  zum  Vorschein  kommen,  werden  sie 
gebunden. 

Dann  wird  das  Perikard  gespalten  und  in  der  von  Ludwig  angegebenen 
Weise  an  die  Ränder  des  Brustkastens  genäht.  Das  Herz  ist  zu  der  end- 
lichen Operation  fertig. 

Zu  dieser  werden  zwei  starke  Fäden  um  die  Aorta  gelegt:  dieselben 
sollen  dazu  dienen,  die  Kanülen  zu  befestigen.  Es  ist  nützlich,  sie  etwas 
getrennt  voneinander  anzubringen,  weil  sie  beim  folgenden  Durchschneiden 
der  Aorta  durch  das  die  Aorta  pulmonalis  verbindende  Bindegewebe  in 
richtiger  Lage  gehalten  werden.  Sonst,  und  besonders  wenn  man  dieses 
Bindegewebe  abpräpariert  und  also  die  beiden  großen  Arterien  voneinander 
vollständig  trennt,  ereignet  es  sich  nur  allzu  leicht,  daß  der  eine  Faden  eine 
unrichtige  Lage  bekommt  und  dadurch  das  Ligieren  eine  größere  Zeit  be- 
ansprucht. Nun  wird  um  die  Vorhöfe  eine  große  Pinzette  gelegt,  um  die 
Blutzufubr  zu  den  Kammern  abzusperren.  Die  Pinzette  darf  aber  keinen 
zu  starken  Druck  ausüben,  so  daß  die  Nerven  oder  die  Muskelsubstanz 
zerstört  werden.  Daher  werden  die  Branchen  dor  Pinzette  mit  einem  Kaut- 
schukschlauch überzogen. 

Bei  der  Anwendung  derselben  (s.  Fig.  43)  werden  die  Vorhöfe  etwa  zwischen 
a  und  b  gefaßt,  und  der  übrige  Toil  der  Pinzette  fällt  an  der  Seite  des  Brust- 
kastens herab.  Hierdurch  wird  die  Aorta  gedehnt,  was  in  einem  erheblichen 
Grade  die  Einfuhrung  der  Kanülen  erleichtert. 

Nach  der  Anlegung  der  Vorhofsklemme  wird  eine  kleine  Pinzette 
(Serrefine)  um  das  periphere  Ende  der  Aorta,  dicht  unterhalb  des  Abganges 
der  Aorta  anonvma  gelegt,  um  don  Ausfluß  des  in  den  Arterien  befindlichen 
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Blutes  zu  verhindern.  Auch  die  nunmehr  unnütze  künstliche  Atmung  wird 
unterbrochen,  damit  die  Bewegungen  der  Lungen  beim  Einführen  der  Ka- 
nülen nicht  störend  einwirken  sollen. 

Die  Aorta  wird  otwa  in  der  Mitte  ihrer  Länge  quer  geöffnet,  aber  nicht 
vollständig  durchschnitten.  Die  kleine  Ludwigsche  Kanüle,  zu  deren  Halten 


Fip.  43. 
Vorhof- Klemme  nach  Tlgeratedt. 

ein  kleines  Stäbchen  dient,  wird  in  das  periphere  Ende  eingeführt  und  dort 
mit  dem  schon  vorher  angebrachton  Faden  festgebunden.  Alle  beide  Ka- 
nülen werden  mit  8  %  Peptonlösung  gefüllt,  die  noch  zurückgebliebene 
Brücke  der  Aortawand  durchschnitten  und  die  Kanülen  an  die  konisch  aus- 
laufenden Enden  der  Stromuhr  befestigt.  Die  Stromuhr  wird  von  einem 
am  Kaninchenbrett  befestigten  Stativ  getragen  und  muß  so  eingestellt  werden, 
daß  die  an  den  Kautschukschläuchen  befestigten  Endstücke  keine  Dehnung 
auf  die  getrennten  Teile  der  Aorta  ausüben. 

Jetzt  werden  sämtliche  Pinzetten  fortgenommen  und  der  Kreislauf  be- 
ginnt wieder. 

Bei  dem  Offnen  der  Aorta,  nach  der  Anlegung  der  Pinzetten,  strömt, 
trotz  der  Abklemmung  der  Vorhöfe,  jedoch  während  der  ersten  nachher 
stattfindenden   Herzschläge   Blut  aus  dem 
Herzen  hervor.    Hierin  sehe  ich  einen  ganz     ^  ^ 
augenfälligen  Beweis  dafür,  daß  sich  das 
Herz  bei   seiner  Systole  nicht  vollständig 
entleert.     Denn   nach   der  Anlegung  der 
Pinzette  um  die  Vorhöfe   vergeht  jeden-  } 
faUs  eine  gewisse  Zeit,  bevor  die  Aorta  ge-     Andere  wenlgJ*'awghrte 
•tfnet  wird.    Entleert  sich  das  Herz  in  der 


Regel  vollständig,  so  sollte  ja  beim  Öffnen 

der  Aorta  aus  demselben  koin  Blut  mehr  herausgetrieben  werden  können. 

Die  Einsetzung  der  Stromuhr  in  die  Aorta  ist  ja  an  und  für  sich  durch- 
aas nicht  schwierig,  müßte  sie  nicht  in  einer  so  kurzen  Zeit  (3—4  Min.) 
ausgeführt  werden.  Dies  macht  aber,  besonders  bei  der  kleinen  Länge  der 
Kaninchenaorta,  die  Operation  zu  einer  nicht  gerade  leichten.  Hier  ist  vor 
allem  die  Beihilfe  eines  guten  Assistenten  notwendig. 

Jede  Minute,  fast  jede  Sekunde,  die  man  bei  der  schlieülichen  Operation 
gewinnen  kann,  ist  für  den  Erfolg  des  Versuchs  von  Bedeutung.  Je  schneller 
die  Operation  gemacht  werden  kann,  um  so  kräftiger  stellt  sich  das  Herz 
dar,  um  so  leistungsfähiger  sind  die  Gefäßzontren. 

Wenn  dio  Operation  gut  gelingt,  kann  man  sie  ausführen,  ohne  daß 
das  Tier  mehr  als  etwa  1—  2  cem  Blut  verliert. 

Eigentlich  sollte  man  für  jede  Stärke  der  Aorta  eine  besondere  Strom- 
uhr haben,  da  ja  nicht  nur  die  Kanülen,  sondern  auch  die  ganze  Köhren- 
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loitung  derselben  angepaßt  werden  müssen.  Da  dies  nicht  möglich  gewesen, 
habe  ich  für  meine  Versuche,  soweit  tunlich,  nur  Kaninchen  von  etwa 
1500—1600  g  Körpergewicht  benutzt." 

Tigerstodt  hat  bei  seinen  Versuchen  wegen  der  zu  großen  Umständ- 
lichkeit die  Temperatur  des  Tieres  nicht  konstant  gehalten.  Die  Abkühlung 
durch  die  Stromuhr  selbst  schätzt  er  nur  sehr  gering. 

Um  den  Widerstand  der  Stromuhr  zu  bestimmen,  hat  Tigerstodt  den 
Druck  des  Blutes  vor  der  Stromuhr  an  einer  Seitenröbro  der  Stromuhr  ge- 
raessen, und  ebenso  den  Druck  hinter  der  Stromuhr  dadurch,  daß  er  ein 
Manometer  mit  der  Carotis  verbunden  hat  Die  Druckdifferenz  zwischen 
diesen  beiden  Punkten  betrug  im  Mittel  18  mm  Quecksilber  und  in  Prozent 
des  Aortendrucks  15  %.  Die  Druckdifferenz  war  nicht  wesentlich  kleiner, 
wenn  er  den  Blutstrom  den  direkten  Weg  durch  eine  besondere  Kommuni- 
kation in  der  Stromuhr  leitete.    (S.  15550.) 

Im  Anfang  der  Durchleitung  durch  die  Stromuhr  trat  meistens  eine 
ziemlich  beträchtliche  Drucksenkung  auf.  Es  sind  wohl  im  Beginn  der 
Messung  —  etwa  100 — 200  Sekunden  nach  dem  Endo  der  Operation  —  die 
Gefaßzentren  von  den  während  der  Sistierung  des  Kreislaufs  stattgefun- 
denen Schädlichkeiten  schon  wieder  erholt.  Sie  besitzen  aber  wahrschein- 
lich noch  nicht  ihre  volle  Leistungsfähigkeit  und  Ausdauer.  Bei  dem  Be- 
ginn der  Messungen  wird  die  in  der  Stromuhr  enthaltene  Kochsalzlösung, 
bei  der  großen  Stromuhr  ca.  10  cem  in  den  Kreislauf  geworfen,  und  die 
Gefäßzentren  werden  von  einem  ziemlich  verdünnten  Blut  umspült  Es 
entsteht  dadurch  eine  mehr  oder  weniger  bedeutende  Gefäßdilatation 
und  die  beobachtete  Drucksenkung  (S.  23^5). 

Bei  diesen  Versuchen  wurde  kein  gerinnungshemmendes  Mittel  benutet 
Nichtsdestoweniger  stellt  sich  während  der  Beobaehtungsdauer  in  der  Strom- 
uhr keine  Gerinnung  ein.  Eine  intravaskuläre  Gerinnung  wurde  eben  falb 
nicht  beobachtet  (S.  158).  Der  Widerstand,  den  die  Stromuhr  bietet  konnte 
bei  der  Diskussion  der  Versuchsresultate  in  Rechnung  gezogen  werden.  Im 
Jahre  1007  wiederholte  Tigerstodt  seine  Versuche  mit  einigen  Variationen. 
Er  benutzte  bei  ihnen  das  von  Franz  (1903)  aus  Blutegeln  dargestellte 
Hirudin  (siehe  Kap.  61).  Die  Versuche  konnten  sehr  lang  ausgedehnt  werden 
und  wurden  niemals  wegen  eintretender  Gerinnung  unterbrochen.  Das 
Hirudin  wurde  den  Kaninchen  unmittelbar  vor  der  letzten  Operation  an  der 
Aorta  in  Mengen  von  1  mg  pro  7,5  cem  Blut  (Blutmenge  =  5  %  des  Körper- 
gewichts) in  die  Vena  jugularis  eingespritzt 

In  einer  weiteren  Versuchsreihe  des  Tigerstedtschen  Laboratoriums, 
die  von  Elving  und  v.  Wen  dt  (1907)  durchgeführt  wurde,  wurde  die  Strom- 
uhr in  die  Aorta  descendens  eingesetzt  nach  dem  Abgang  der  linken  Sub- 
clavia. Die  Einfügung  der  Stromuhr  in  die  Aorta  ascendens  hat  den  haupt- 
sächlichen Nachteil,  »laß  durch  die  Kompression  der  Vorhöfe  während  der 
Operation  der  Einfluß  der  Herznerven  auf  die  Kammertätigkeit  vernichtet 
wird.  Wenn  mit  einer  in  die  Aorta  descendens  eingesetzten  Stromuhr  auch 
nicht  der  ganze  Aortenstrom  geeicht  wird,  so  müssen  doch  „alle  Verände- 
rungen, welche  durch  verschiedene  Einwirkungen  auf  das  Herz  oder  die  Ge- 
fäße  hervorgerufen   werden,   sich   in  der  Blutströmung  in  diesem  GcfäJi 
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jL'etand  machen,  und  eine  derartige  Stroraeichung  wird  im  großen  ganzen 
ein  verkleinertes  Bild  der  Vorgange  in  der  unverzweigten  Aorta  abgeben". 

.Sämtliche  Versuche  wurden  au  Kaninchen  unter  Anwendung  von 
Hirudin  gemacht.  Unter  Äthernarkose  wurden  die  orsten  Präparationen 
ausgeführt  und  dann  das  Tier  kurarisiert  Bei  der  Präparation  der  Aorta 
tboracicn  wurde  das  Tier  in  die  rechte  Seitonlage  gebracht  und  an  der 
linken  Brustwand  eine  Reihe  Rippen,  nach  Fortnahme  der  Muskeln,  reseziert, 
bis  die  Aorta  in  der  Tiefe  erschien.  Sie  wurde  nun  sehr  vorsichtig  frei 
präpariert  (Vermeidung  einer  Läsion  der  Interkostalarterien),  sodann  an 
beiden  Enden  temporär  abgeklemmt  und  die  Kanülen  der  Stromuhr  wurden 
eingebunden.    Die  Stromuhr  faßte  10  ecm.Ä 

Loh  mann  (1907)  hat  zur  Bestimmung  des  Schlagvolumens  einen  Appa- 
rat konstruiert,  dessen  Prinzip  folgendes  ist:  Man  durchschneidet  die  Aorta 
vor  dem  Abgang  der  großen  Halsgefäße,  und  bindet  hier  zentral  und  peri- 
pher je  eine  Kanüle  ein.  Dio  zentrale  Kanüle  führt  durch  einen  Gurami- 
schlauch  zu  einem  Überlaufgefäß.  Aus  ihm  fließt  das  Blut  in  einen  Meß- 
zylinder. Die  periphere  Kanüle  wird  mit  oinem  Reservoir  verbunden,  in 
dem  sich  Ringerlösung  befindet.  Die  Ringerlösung  wird  von  einer  Sauer- 
stoffbombe aus  mit  Sauerstoff  durchströmt.  Wie  man  aus  der  Beschreibung 
ersieht,  steht  diese  Methode  prinzipiell  zwischen  der  Stolnikow-Pawlow- 
schen  und  der  Tigerstedtschen  (siehe  Abschnitt  B).  Bohlmann  (1907) 
hat  mit  ihr  einige  Bestimmungen  ausgeführt.  (Kritik  siehe  Referat  von 
Tigerstedt  in  den  „ Ergebnissen"  1907  S.  274.) 

Daß  vielleicht  das  Prinzip  der  Pitotschen  Röhren  zur  Bestimmung  der 
Stromstärke  in  dor  Aorta  verwendet  werden  kann,  ist  von  mir  gezeigt  worden 
(siehe  Kap.  19). 

C.  Indirekte  Methoden  zu  Bestimmung  des  Schlagvolumens. 

Im  Jahre  1870  hat  Fick  eine  Methode  ausgedacht,  um  das  Blutquantum, 
«las  von  dem  Herzen  ausgeworfen  wird,  zu  bestimmen.  Die  Methode  kann 
sogar  für  den  Menschen  angewandt  wefden.    Er  schreibt  folgendermaßen 

S.  573): 

„Bei  dieser  Sachlage  ist  es  seltsam,  daß  man  noch  nicht  auf  folgenden 
naheliegenden  Weg  gekommen  ist,  auf  dem  diese  wichtige  Größe  wenigstens 
an  Tieren  direkter  Bestimmung  zugänglich  ist.  Man  bestimme,  wieviel 
Sauerstoff  ein  Tier  während  einer  gewissen  Zeit  aus  der  Luft 
aufnimmt  und  wieviel  Kohlensäure  es  abgibt.  Man  nehme  ferner  dem 
Tior  während  der  Versuchszeit  eine  Probe  arteriellen  und  eine  Probe 
venösen  Blutes.  In  beiden  ist  der  Sauerstoffgehalt  und  der  Kohlen- 
säuregehalt zu  ermitteln.  Die  Differenz  des  Sauerstoffgehalts  ergibt,  wioviel 
»Sauerstoff  jedes  Kubikzentimeter  Blut  beim  Durchgang  durch  die  Lungen 
aufnimmt,  und  da  man  weiß,  wieviel  Sauerstoff  im  ganzen  während  einer 
bestimmten  Zeit  aufgenommen  wurde,  so  kann  man  berechnen,  wieviel 
Kubikzentimeter  Blut  während  dieser  Zeit  die  Lungen  passieren,  oder  wenn 
man  durch  die  Anzahl  der  Herzschläge  in  dieser  Zeit  dividiert,  wieviel 
Kubikzentimeter  Blut  mit  jeder  Systole  des  Herzens  ausgeworfen  wurde. 
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Die  entsprechende  Rechnung  mit  den  Kohlensäuremengen  gibt  eine  Be- 
stimmung desselben  Wertes,  welche  die  erstere  kontrolliert. a 

Nach  dieser  Methode  sind  von  Grehant  und Quinquaud(1886),  Zuntz 
(1892)  und  bei  dem  Menschen  von  Locwy  und  Schroeter  (1905),  ferner 
von  Plesch  (1909  S.  518)  u.  a.  Bestimmungen  des  Schlagvolumens  des 
Herzens  bezw.  des  Sekundenvolumens  in  irgend  einem  Querschnitt  der  Ge- 
fäßbahn, z.  B.  Lungenkapillaron  oder  Aorta  und  Koronararterien  gemacht 
worden.  Plesch  (1909)  bestimmt  bei  dem  Menschen  den  Sauerstoffgehalt  des 
venösen  Blutes  dadurch,  daß  er  die  Luftsäcke  der  Lunge  mit  einem  außer- 
halb befindlichen  Gummisack  durch  ein  Mundstück  in  Verbindung  bringt, 
so  daß  das  ganze  ein  geschlossenes  System  bildet  Durch  die  Respirations- 
bewogung  wird  dio  Luft  in  diesem  System  vollständig  durchmischt  und  die 
Sauerstoffspannung  in  dem  Raum  wird  gleich  der  alveolaren  Luft,  deren 
Sauerstoffspannung  Plesch  identisch  setzt  mit  derjenigen  des  Blutes  des 
rechten  Herzens.  Loewy  und  Schröter  (1905)  hatten  zu  dieser  Bestim- 
mung einen  Lungenabschnitt  von  der  Trachea  aus  katheterisiert,  ähnlich 
wie  das  Pflügor  bei  dem  Hund  ausgeführt  hat.  Die  Fehler  der  Plesch- 
schen  Methode  werden  von  ihm  selbst  S.  488  diskutiert.  Sie  bestehen  vor 
allon  Dingen  darin,  daß  es  schwer  ist,  einen  vollkommenen  Ausgleich  der 
Gasspannungen  in  kurzer  Zeit  zu  erreichen,  und  daß  auf  der  andern  Seite 
der  Versuch  nicht  zu  lange  dauern  darf,  jedenfalls  nicht  länger  als  die  Kreis- 
laufzeit beträgt,  woil  sonst  das  Blut  erstickt  Daß  die  Fehler  etwas  ver- 
mindert werden,  wenn  der  Gummisack  vor  dem  Versuch  mit  reinem  Stick- 
stoff gefüllt  wird,  wird  von  Plesch  gezeigt.  Er  braucht  dann  nur  15—25 
Sekunden  zu  dauern.  Die  Luft  in  den  Gummisäcken  ist  dann  nach  be- 
kannten Methoden  zu  analysieren.  Den  Sauerstoffgehalt  des  arteriellen 
Blutes  bestimmt  Plesch  mit  der  Ferrizyankaliummothode  von  Hüfner, 
Zeynek  und  Haidane  in  der  Modifikation  von  Barcroft. 

Das  Prinzip,  das  Fick  angewandt  hat,  läßt  sich  folgendermaßen  verall- 
gemeinern: Wird  an  einer  Stelle  der  Blutbahn  das  Sekuudenvolumen  x,  in 
welchem  die  Konzentration  eines  beliebigen  Stoffes  gleich  a  ist,  vermischt 
mit  einer  Flüssigkeit,  dio  das  Volumen  v  und  die  Menge  k  desselben  ge- 
lösten Stoffes  in  Lösung  besitzt  und  erhält  das  Blut  durch  die  Vermischung 
die  Endkonzentration  e  dieses  Stoffes,  so  berochnet  sich  das  Sekundenvolumen 
nach  der  Formel 

k  -f  ax         ,  k  —  ve 

=  ooderx  = 
v  +  x  a  —  e 

Nach  der  von  Fick  vorgeschlagenen  Methode  ist  der  Stoff  o  entweder 
der  Sauerstoff  oder  die  Kohlensäure.    Er  wird  zugeführt  ohne  Flüssigkeit, 

d.  h.  das  Volumen  v  ist  gleich  o.    Dann  wird  x  = 

Stewart  (1897)  hat  nach  einem  weiteren  Stoff  gesucht,  dessen  Konzen- 
tration im  Blute  genau  bestimmt  werden  konnte.  Zucker  konnte  nicht  ver- 
wendet werden,  weil  die  Bestimmung  eine  zu  lange  Zeit  erforderte.  Er 
wählte  (.'lilornatrium  und  bestimmte  seine  Konzentration  im  wesentlichen 
mit  der  Kohlrauschschen  Methode  der  Widerstandsbestimmung  für  Klektro- 
lyte.    Die  Ausführung  des  Versuches  gestaltet  sich  ziemlich  umständlich 


Digitized  by  Google 


Die  YoluiHveründeruntfen  der  Herzhöhlen.   Das  Sehlaj-volumen. 


l>->7 


S  1(J1  .  Die  Tiere  (Hunde)  werden  mit  Morphium  und  der  A.-C.-E.-Mischung 
narkotisiert,  dann  tracheotomiert.  Die  1,5%  ige  Salzlösung  wird  aus  einer 
Bürette  durch  einen  Katheter  entweder  in  den  rechten  Vorhof  oder  in  die 
Aorta  (durch  die  Carotis)  injiziert.  In  dio  Röhrenverbindung  zu  dem  Katheter 
war  ein  Ventil  zum  Schutz  gegen  den  Rückfluß  des  Blutes  eingeschaltet. 
Kine  kurze  Kanüle  war  in  eine  passende  Arterie,  gewöhnlich  in  einen  kleinen 
Muskelzweig  der  Femoralis,  manchmal  in  die  Femoralis  selbst  und  gelegent- 
lich in  die  Axillaris  eingebunden.  Die  korrespondierende  Hauptarterie  der 
<  ntgegengesetzten  Seite  war  isoliert  und  auf  ein  paar  hakenförmige  große 
Platinelektrodeu,  die  auf  der  Rückseite  mit  Firnis  überzogen  waren,  gelegt. 
Eine  dünne  Gummimembran  war  noch  zwischen  die  Arterie  und  dio  Gewebe 
eingeschoben.  Die  Platinelektrodeu  waren  in  der  bekannten  Weise  in  den 
Kohlrauschschen  Apparat  eingeschaltot.  Wenn  nach  Ausgleichung  der 
Widerstände  das  Telefon  schweigt,  wird  eine  gewisse  Menge  Blut  entnommen 
und  sofort  einem  Assistenten  zum  Defibriuieren  übergeben.  Dann  läßt  ein 
anderer  Assistent  auf  ein  Signal  hin  die  Salzlösung  innerhalb  einer  vorher 
verabredeten  Zeit  einfließen.  Er  bestimmt  die  eingeflossene  Menge  und  die 
Zeitdauer  der  Injektion  mit  einer  Sportsuhr  genau.  Sowie  die  Lösung  die 
Elektroden  erreicht,  wird  der  Ton  in  dem  Telefon  lauter.  Er  erreicht  sein 
Maximum  gewöhnlich  sehr  rasch,  behält  seine  Stärke  während  der  Hauptzeit 
der  Passage  der  Lösung  und  verhallt  dann  schnell.  Am  Anfang  und  Ende 
dieser  Zeit  gibt  der  Beobachter  einem  dritten  Assistenten  das  Zeichen  zum 
Beginn  und  zur  Beendigung  der  Blutentnahme.  Die  Pulsfrequenz  wird  zu 
Reicher  Zeit  beobachtet  und  notiert.  Nach  einem  gehörigen  Zeitintervall 
wird  derselbe  Versuch  nochmals  wiederholt.  Am  Ende  des  Versuchs  wird 
in  allen  Blutmengen  der  spezifische  Widerstand  durch  die  Telefonmethodo 
'»stimmt.  Zu  einer  abgemessenen  Menge  der  vor  der  Injektion  entnommenen 
Blutproben  wird  angenähert  eine  solche  Menge  der  Lösung  hinzugefügt, 
<lal>  ihr  Widerstand  nahezu  dem  Widerstand  der  nach  der  Injektion  ent- 
nommenen Blutproben  gleich  ist.    Die  genaue  Menge  der  Salzlösung,  die 

•  ine  solche  Konzentration  bedingt,  wird  dann  leicht  berechnet.  Die  Wider- 
>tandsbestiramungen  werden  auf  die  gleiche  Temperatur  reduziert  auf  Grund 
'•iuer  Reihe  von  Bestimmungen  des  Teinperaturkoettizienten. 

Die  Einwände  gegen  die  Methode  werden  auf  den  Seiten  140 — 171 
^nau  besprochen.  Eine  eingehende  Untersuchung  wird  der  v.  Kriesschen 
Konstatierung  (1>>'S7,  siehe  Kap.  54),  daß  der  axiale  Strom  in  den  Gefäßen 

•  twa  doppelt  so  groß  ist,  wie  der  Mittelstroin,  gewidmet  Wenn  die  Entnahme 
<W  Blutproben,  so  wie  beschrieben,  erfolgt,  nämlich  nur  in  der  Zeit,  während 
der  Ton  maximal  ist,  so  wird  durch  diesen  Umstand  kein  größerer  Fehler 
bedingt  S.  lt>*>.  Durch  die  Injektion  von  großen  Quantitäten  konzentrierter 
Salzlösungen  wird  oine  gewisse  Hvdräinie  hervorgerufen.  Sie  läßt  sich  ver- 
meiden, wenn  dio  Konzentration  der  Salzlösung  nicht  zu  stark  ist  (S.  UW  — 171). 
Stewart  nimmt  deshalb  keinen  Anstand,  seine  Resultate  als  annähernd 
richtig  anzusehen. 

Zuntz  (1*1>3)  hat  die  von  dein  Herzen  in  der  Zeiteinheit  ausgeworfene 
Blutmenge  als  diejenige  bemessen,  die  während  eines  durch  Vagusreizung 
bewirkten  Stillstandes  in  das  Aortensystem  eingeführt  werden  muß,  um  den 
Blutdruck  auf  der  normalen  Höhe  zu  halten.    Der  Apparat  war  so  kon 
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struiert,  daß  der  Druck  automatisch  konstant  erhalten  wurde.  (Vergl.  Kap.  <>». 
S.  372.) 

Die  Untersuch  untren  von  Bohr  und  Henri  qu  es  (18'Jö)  über  da9  Sekunden- 
volumen des  Koronarkreislaufa  bespreche  ich  in  dem  Kapitel  Uber  den  Koro- 
narkreislauf  (Kap.  37). 
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Kapitel  4.\ 

Die  Geschwindigkeit  des  Blutes  in  den  Oefässen. 

A.  Blutgeschwindigkeit  in  den  Arterien. 

Die  Methoden  zur  Bestimmung  der  Blutstrümung  in  den  Arterien  sind 
in  Kapitel  19  des  Teils  I  behandelt.  Ich  erwähne  hier  nur,  daß  es  Kebatel 
■IS72;  gelungen  ist,  den  Hämodromographen  in  die  Koronararterie  des 
Pferdes  einzusetzen,  während  Chauveau  (1*00)  und  Lortet  (1867)  das 
Instrument  in  die  Carotis  einbanden.  Die  Stromuhr  konnte  in  eine  ganze 
Reihe  von  Arterien  eingefügt  werden.  Abgesehen  von  der  Carotis  wurde  sie 
yon  Ti gerste dt  und  seinen  Mitarbeitern  in  die  Xierenarterie.  in  die  Aorta 
ascendens  und  in  die  Aorta  doscendens  (s.  Kap.  44)  eingesetzt.  Tscbuewskv 
(1903)  band  die  Hürth  lesche  Stromuhr  in  die  Femoralis  und  in  die 
Thyreoidea  ein  und  Jensen  ( bestimmte  die  Stärko  des  durch  das 
Gehirn  fließenden  Stromes  mit  der  II ürthl eschen  Stromuhr. 
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B.  Die  Geschwindigkeit  in  den  Kapillaren. 

Die  Geschwindigkeit  der  Blutstroraung  in  dou  Kapillaren  kann  nur 
durch  Beobachtung  der  Zeit,  die  ein  Blutkörperchen  braucht,  um  von  einem 
Punkt  zu  einem  anderen  zu  gelangen,  bestimmt  werden.  Bei  dem  Malpighi- 
schen  Verfahren  (s.  Kap.  50)  der  Beobachtung  dos  Kreislaufs  in  durch- 
sichtigen tierischen  Organen  mit  dem  Mikroskop,  ist  dies  leicht  möglich. 
Derartige  Bestimmungen  sind  nach  Tigerstedt,  Lehrbuch  des  Kreislaufs, 
S.  422  von  Haies  (1748,  S.  GÜ),  Webor  (1*38,' S.  4M),  Valentin  (1844, 
S.  461»),  Volkmann  (1850,  S.  184),  Vierordt  (18.")8)  ausgeführt  worden. 

Vierordt  hat  weiter  die  Geschwindigkeit  der  Blutkörperchen  in  den 
Kapillaren  der  Netzhaut  des  Menschen  subjektiv  durch  Beobachtung  der 
entopischen  Erscheinungen  gemessen  (1858,  S.  42— 48,  111). 

Die  auf  diese  Weise  bestimmten  Geschwindigkeiten  sind,  weil  die  Blut- 
körperchen auch  mit  ihrem  dünnsten  Querschnitt  das  Lumen  der  Kapillaren 
fast  ausfüllen,  nicht  die  maximalen,  die  in  der  Achse  herrschen,  sondern  sie 
stehen  näher  der  mittleren  Geschwindigkeit  der  Strömung  in  den  Kapillaren. 

C.  Blutströmung  in  den  Venen. 

Die  Messung  der  Blutströmung  in  den  Venen  verfolgt  keino  anderen 
Zwecke,  als  sie  bei  der  Messung  der  Strömung  in  den  Arterien  erstrebt 
werden.  Es  kann  hierzu  die  Ludwigscho  Stroinuhr .verwandt  werden,  für 
viele  Fülle  aber  besser  die  Ausflußmethode.  Die  Änderung,  welche  die 
Blutgeschwindigkeit  in  den  Venen  für  kürzere  Intervalle  erführt,  ist  bis  jetzt 
noch  nicht  gemessen  worden. 

a)  Anwendung  der  Strorauhr.  (S.Kap.  19.) 
Von  Cvon  und  Steinmann  (1871)  ist  zuerst  die  Ludwigsche  Strom- 
uhr  in  eine  Vene  (jugularis  oder  cruralis)  eingesetzt  worden.  Zuntz  und 
Cohn  stein  (1884,  S.  202  ff.)  haben  die  Stromstärke  in  einer  Vene  oder 
Arterie  des  Nabelstrangs  mit  einer  modifizierten  Ludwigschen  Stromuhr 
bestimmt. 

Burton-Opitz  (1002,  11103,  1907  und  1008)  hat  die  Hürthlesehe 
registrierende  Stromuhr  für  die  Messung  des  Blutstroms  in  der  Vena 
jugularis  externa,  femoralis  und  anderen  Venen  des  Hundes  benutzt. 

Julius  Schmid  (1907)  konnte  die  Hürthlesehe  Stromuhr  unter  der 
Leitung  von  Hürthle  in  die  Pfortader  einsetzen.  Das  Vorfahren  gelingt 
nur  bei  der  Katze  oder  bei  dem  Hunde,  während  bekanntlich  eine  auch  nur 
kurze  Abklemmung  der  Pfortader  den  Kreislauf  des  Kaninchens  bedenklich 
schädigt.    Die  Operation  wird  von  Schmid  wie  folgt  beschrieben  (S.9ff.): 

.Vorbereitung  zum  Versuch  am  Hund. 
Den  Hauptpunkt  und  gleichzeitig  die  Hauptschwierigkeit  in  der  Vor- 
bereitung bildet  die  Präparation  der  Pfortader  und  das  Einlegen  der  Stromuhr- 
kanülen  in  dieselbe,  l'm  letzteres  ausfuhren  zu  können,  ist  es  durchaus 
nötig,  daß  die  Pfortader  frei  präpariert  so  daliegt,  daß  vertikal  über  den 
eingeführten  Kanülen  die  Stromuhr  angebracht  werden  kann.    Wichtig  ist 
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e*  daher,  daß  die  Pfortader  möglichst  frei  zugänglich  außerhalb  de»  Be- 
reiches des  rechten  Rippenbogens  liegt. 

Eine  durchgehende  Regel  für  dio  Wahl  der  Größe  des  Hundes  kanu 
nicht  aufgestellt  werden,  wir  haben  bei  jeder  Größe  günstige  und  ungünstige 
Verhältnisse  in  der  Lage  der  Pfortader  vorgefunden.  Wichtig  ist  vor  allem, 
daß  das  Tier  mager  ist,  wodurch  die  Präparation  wesentlich  erleichtert  und 
beschleunigt  wird.  Der  Thorax  soll  möglichst  kurz  und  dabei  breit  sein: 
hei  jungen  Tieren  ist  dann  noch  dio  Beweglichkeit  der  Rippenbogen  von 
Vorteil.  Unter  diesen  Umständen  liegt  die  Pfortader  nur  noch  zum  geringen 
Teil  unter  dem  Rippenbogen  und  läßt  sich  beim  Beiseiteheben  der  stark  ge- 
lappten Leber  und  mit  geringem  Zug  am  rechten  Rippenbogen  wenigstens 
in  begrenzter,  aber  hinreichender  Ausdehnung  präparioren.  Bei  Hunden  mit 
lungern,  schmalem  Thorax  liegt  dagegen  die  Pfortader  vollständig  unter  dem 
Rippenbogen  und  ist  dann,  zumal  sich  unter  diesen  Umständen  die  Leber- 
lappen viel  wenigor  leicht  abheben  lassen,  für  unsere  Zwecke  nahezu  un- 
zugänglich. Die  Atmungsexkursionen  sind  im  ersteren  Falle  wegen  der 
geringeren  Zwerchfellwölbung  viel  weniger  störend,  als  bei  dem  zuletzt 
beschriebenen  Thoraxbau.  Wir  haben  weiter  bei  der  Verwendung  von 
jüngeren  Tieren  einen  wesentlichen  Vorteil  darin  beobachtet,  daß  sich  bei 
ihnen  die  Pfortader  leichter  aus  der  Gefäßscheide  herausschälen  läßt,  während 
sie  bei  älteren  häufig  fest  mit  derselben  verwachsen  ist. 

Beim  Freilegen  der  Veno  hält  man  sich  durchaus  an  die  Regel,  stumpf 
zwischen  Venenwand  und  Gefaßscheide  vorzugehen.  Das  Operationsfeld  ist 
*o  am  übersichtlichsten,  und  die  Hauptgefahr  der  Gefäßverletzung  wird  so 
eher  umgangen.  Die  Vene  selbst  kann  bei  ihrer  dünnen  Wandung  (0,02  bis 
0.t>4  mm)  sehr  leicht  verletzt  werden,  dann  aber  vor  allem  die  nach  Zahl 
und  Lage  variierende  Menge  teils  grober,  teils  feinster  Venen,  welche 
wenigstens  über  die  unteren  -  3  des  Pfortaderstammes  verbreitet  in  diesen 
«•inmünden.  Die  Venen  treten  häufig  von  hinten  her  durch  die  Pfortader 
verdeckt  in  dieso  ein  und  werden  daher,  besonders  etwa  beim  Präparieren 
außerhalb  der  Gofaßscheide,  wo  sie  sich  schlecht  von  der  Umgebung  ab 
beben,  sehr  leicht  angerissen.  Ist  einmal  eine  Blutung  erfolgt  —  diese 
erfolgt  von  beiden  Seiton  her  —  so  macht  das  Fasson  des  Gefäßes  große 
•Schwierigkeit,  da  es  häufig  in  dem  sofort  unter  Blut  stehenden  Operations- 
feld nicht  erkennbar  ist.  Wird  eine  solcho  Vene,  zumal  nahe  ihrer  Ein- 
miindangsstolle  in  die  Pfortader,  total  durchgerissen,  so  ist  in  der  Regel, 
wenn  die  Präparation  nicht  soweit  gediehen  ist,  daß  die  Stromuhrkaniilen 
eingelegt  werden  können,  die  Pfortader  also  schon  jetzt  abgeklemmt  werden 
kann,  auf  ein  Gelingen  des  Versuches  nicht  mehr  zu  hoffen.  —  Zum  Ein- 
legen der  Stromuhrkanülcn  in  die  Pfortader  ist  zwar  nur  ein  2—3  cm  langes 
Stück  des  Gefäßes  nötig,  doch  ist  es  zur  Orientierung  über  die  einmündenden 
Gefäße,  und  um  nachher  genügend  Platz  zum  Abklemmen  der  Vene  nach 
oben  und  unten  zu  haben,  zweckmäßig,  diese  in  größerer,  bezw.  in  möglichst 
großer  Ausdehnung  freizulegen.  Die  Präparation  muß,  entsprechend  dem 
V  ersnehszwock,  möglichst  weit  nach  der  Leber  zu  erfolgen,  da  ja  die  Kanülen 
möglichst  oberhalb  der  wesentlichsten  einmündenden  Ästo  in  die  Pfortader 
eingelegt  werden  sollen.  Aus  ersichtlichem  Grunde  sollen  eventl.  noch  in 
'lern  Bereich  der  peripheren  Kanüle  einmündende  Venen  nur  im  Notfall 
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unterbunden  werden:  dagegen  müssen  alle  Gefäße,  welche  in  ihror  Ein- 
mündung sicher  in  das  zwischen  den  beiden  Kanülen  liegende  Venenteil 
fallon,  sorgfältig  abgebunden  werden.  Läßt  sich  die  Vene  innerhalb  des  dann 
später  abzuklemmenden  Bereiches  nicht  vollständig  zur  Orientierung  abheben, 
so  mache  man,  um  sich  zu  vergewissern,  daß  man  beim  Anschneiden  der 
Pfortader  keine  Blutung  bekommt,  folgende  Probe:  Man  verschließe  die 
Pfortader  nach  dem  Darm  zu  durch  eine  Klemme  (wir  verwendeten  dazu 
wenig  geriefte,  kurze  Klemmen),  streiche  ihren  Inhalt  nach  der  Leber  zu 
aus  und  lege  eine  zweite  Klemme  gegen  die  Leber  zu  au;  der  zwischen 
beiden  eingeschlossene  Teil  darf  sich  nun  nicht  wieder  füllen.  Im  Bereich 
dieses  Teiles  wird  je  ein  Faden  oben  und  unten  um  die  Pfortader  gelegt, 
bereits  geknotet,  zum  späteren  Festbinden  der  Kanülen. 

Ist  allos  zum  Einlegen  der  Kanülen  bereit,  so  wird  die  Pfortader  nach 
oben  und  unten  mit  schwach  gerieften  Klemmen  abgeklemmt.  In  der  Mitte 
zwischen  diesen  Klemmen  haben  wir  bei  den  ersten  Versuchen  die  Vene 
unterbunden  und  nun  ober-  und  unterhalb  einen  kleinen  Querschnitt  in  die 
Vene  gemacht:  es  ist  jedoch  zweckmäßig,  ohne  vorheriges  Abbinden  einen 
Längsschnitt  in  die  Vene  zu  führen,  um  von  dieser  eine  Öffnung  aus  beiden 
Kanülen  einzulegen.  Um  weiter  Platz  zu  sparen  und  um  das  Hantieren  mit 
den  Kanülen  zu  erleichtern,  haben  wir  Kanülen  benutzt,  welche  unter  ganz 
stumpfem  Winkel  und  kurz  abgebogen  sind  und  eine  starke  Fadenriefe  be- 
sitzen. Stromaufwärts  kommt  die  Kanüle  mit  seitlicher  Abzweigung  zur 
Messung  des  Blutdruckes  in  die  Pfortader  zu  liegen.  Im  Gegensatz  zur 
Handhabung  bei  früheren  Stromuhrversuchen  am  Institut  wurden  jetzt  die 
.  Kanülen,  mit  kurzen  Schläuchen  armiert,  mit  warmer  Ringerlösung  gefüllt, 
in  die  Venenöffnung  eingeführt,  festgebunden,  und  erst  dann  mit  der  Strom- 
uhr verbunden.  Zum  raschen  Einführen  der  Kanülen  benutzten  wir  zuletzt 
eine  stumpfwinklig  abgebogene  Zange,  in  deren  ausgerundeto  Branchen 
gerade  eine  Kanüle  paßt:  bei  ihrem  Gebrauch  ist  das  Festbinden  der  Kanülen 
leichter,  während  sonst  zu  viele  Hände  gleichzeitig  im  Abdomen  tätig  sind 
und  dies  erschweren.  Sobald  die  Kanülen  mit  der  Stromuhr  in  Verbindung 
sind,  werden  die  Klemmen  an  der  Vene  gelöst  und  die  Stromuhr  in  Gang 
gesetzt,  um  in  erster  Linie  die  Absperrungszeit  der  Pfortader  auf  ein  Minimum 
abzukürzen. 

Bemerkungen  zu  den  Pfortadcrversuehen  bei  der  Katze. 
Die  topographischen  Verhältnisse  der  Pfortader  sind  bei  der  Katze,  wie 
oben  erwähnt,  wesentlich  günstiger  als  beim  Hunde.  Bei  dieser  ist  der  ganze 
Pfortaderstamm ,  bei  leichtem  Abheben  der  Lederlappen  und  des  rechten 
Rippenbogens,  bis  zu  seiner  Verzweigung  in  der  Leborpforte  ohne  weiteres 
der  Präparation  zugänglich.  Der  Stamm  ist  allerdings  so  kurz,  daß  die 
Kanülen  nur  gerade  eben  Platz  finden.  Sehr  günstig  ist  aber  in  der  Regel 
die  Lage  der  einmündenden  Gefäße.  Sie  münden  nahe  einander  an  der 
Bildungsstelle  des  Stammes  der  Pfortader  in  diese  ein  und  sind  nicht  wie 
beim  Hund  Uber  eine  Teilstrecke  des  Stammes  verteilt  Dieser  Umstand  ge- 
stattet es,  daß  wir  an  der  Katze  für  gewöhnlieh,  bei  nicht  abnormen  Gefäß- 
verhältnissen, das  Blut  sämtlicher,  die  Pfortader  bildenden  Venen  durch  dio 
Stromuhr  messen  können. 
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Die  Präparation  der  Pfortader  bietet  bei  der  Katze  keine  besonderen 
Schwierigkeiten  gegenüber  der  beim  Hunde.  Bezüglich  des  Einlegens  der 
Stroniuhrkanülen  ist  als  abweichend  nur  anzuführen,  daß  die  Klemmen 
wegen  der  Kürze  der  Pfortader  nicht  an  diese  selbst,  sondern  an  ihro  An- 
fangs- und  Endiiste  angelegt  werden  müssen.  —  Verwendet  wurde  die 
mittlere  Stromuhr  (von  13  ccm  Inhalt). 

Die  Tiere  wurden  ebenfalls  wie  die  Hunde  aus  demselben  Prinzip  einige 
Tage  vor  dem  Versuch  mit  Milch  und  Fleisch  gefüttert.  Für  die  Narkose 
bestehen  bei  der  Katze,  wo  es  sich  darum  handelt,  das  Tier  möglichst  lang- 
dauernd  in  tiefem  Schlaf  zu  halten,  bekanntermaßen  Schwierigkeiten.  Bei 
einigen  Versuchen  wurde  Uretan  angewandt  (1  g  pro  kg  Tier  per  os). 
Besseren  Erfolg  hatten  wir  mit  Paraldehyd,  in  einer  Dosierung  von  1,5  g 
pro  kg  Körpergewicht,  mit  40—50  ccm  Wasser  gemischt  per  os  eingegeben. 
In  der  Regel  bekamen  die  Tiere  vorhor  zum  Aufbinden  etwas  Äther,  und 
dieser  wurde  dann  auch  später,  wenn  nötig,  wieder  zeitweise  angewandt" 

Krogh  (1907)  mißt  dio  Stromstärke  in  der  linken  Pulmonalvene  von 
Testudo  graeca  dadurch,  daß  er  in  die  Vene  nach  beiden  Richtungen  Kanüle 
einlegt,  einige  Sekunden  lang  den  Abfluß  zum  Herzen  versperrt  und  das 
Blut  durch  eine  eingeteilte  Röhre  von  geeigneter  Weite  fließen  läßt,  in 
welcher  dor  Druck  konstant  gloich  dem  Venondruck  erhalten  wird.  Den 
Tieren  wird  Hirudin  eingespritzt.  Er  konstatiert  u.  a.,  daß  nach  Durch- 
schneidung des  linken  Vagosympathikus  die  Blutgeschwindigkeit  stark  ansteigt. 

b)  Beobachtung  des  Blutausflusses  aus  einer  Vene. 

Um  die  Blutströmuug  durch  ein  Organ  unter  verschiedenen  Umständen, 
besonders  bei  der  Reizung  der  Gefaßnerven,  festzustellen,  hat  man  vielfach 
das  Blut  aus  einer  großen  Vene  ausfließen  lassen  und  das  Sekundenvolumen 
durch  Meßapparate  festgestellt  Bei  der  Anwendung  dieser  zuerst  von 
Eckhard  (1863  und  18(37)  benutzten  Methode  muß  man  vor  allen  Dingen 
darauf  achton,  daß  keine  Versuchsfelder  durch  Veränderung  des  Widerstands 
entstehen,  sei  es  durch  ein  Zusammenfallen  der  Venen  oder  besonders  durch 
die  leicht  eintretende  Gerinnung  des  Blutes.  Stören  diese  Umstände  nicht, 
*o  hat  diese  Methode  den  Vorteil,  daß  der  Druck  in  dem  venösen  Ende  der 
Gefäßbahnen  des  Organs  konstant  bleibt.  Stellt  man  zugleich  manometrisch 
den  Druck  in  den  arteriellen,  zuführenden  Gefäßen  frst,  so  kann  man,  wenn 
auch  dieser  Druk  konstant  bleibt,  aus  oiner  Veränderung  der  Stromstärke 
auf  eine  Veränderung  des  Widerstandes  in  der  Strombahn,  bezw.  auf  eine 
vasomotorische  Reaktion  schließen.  Die  Mothodo  ist  also  mindestens  obenso 
wertvoll  für  derartige  Schlüsse,  wie  die  Plethysmographie. 

Das  aus  der  Vrnenkanüle  ausfließende  Sekundenvolumen  wurde  in  ver- 
schiedener Weise  gemessen  oder  rogistriort.  Die  einzelnen,  bis  jetzt  an- 
gewandten Modifikationen  der  Methode  sind  folgende: 

Sadler  (1809,  S.  101)  .benutzte  als  Maß  für  die  Strömung  des  Blutes 
durch  den  Muskel  die  Blutmenge,  welche  in  der  Zeiteinheit  aus  dor  Vene 
eines  Muskels  ausfloß".  Er  ließ  das  Blut  aus  seiner  in  dio  Vene  eingesetzten 
Kanüle,  dio  nach  Bedarf  durch  einen  Strom  von  Natriumkarbonat  gereinigt 
werden  konnte  (siehe  Kap.  12),  froi  in  einen  Meßzylinder  ausfließen. 
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Eine  eigentümliche  Vorrichtung  zur  Messung  des  Blutausflusses  benutzte 
Slaviansky  0873).  Sie  war  so  eingerichtet,  daß  das  venöse  Blut  gegen 
einen  ungefähr  gleichbleibenden  Druck  ausströmte,  daß  diese  Ausströraunga- 
geschwindigkeit  registriert  und  «laß  das  Blut  nach  der  Messung  wieder  in  die 
Gefäßbahn  zurückgebracht  werden  könnt«-.  Die  Vorrichtung  wird  folgender- 
maßen beschrieben  (S.  607— 670): 

„Um  die  genannte  Vene  kurz  vor  ihrem  Eintritt  in  das  Herz  zugängig 
zu  machen,  schritt  man  zur  Eröffnung  der  Brusthöhle,  die  auf  bekannte 

Weise  längs  des  Brustbeines  ge- 
schah. War  dieses  unter  sorgfäl- 
tiger Vermeidung  der  Blutung  ge- 
schehen, so  wurde  die  rechte  vena 
jugularis  bloßgelegt,  nach  oben  hin 
unterbunden,  nach  unten  mit  einer 
Klemme  verschlossen  und  in  der 
Mitte  zwischen  beiden  Sehlußstellen 
eröffnet.  Alsbald  wurde  auch  mit 
einer  gekrümmten,  stumpfen,  ge- 
stielten Nadel  eine  starke  und 
lange  Seidenschnur  nahe  am  Her- 
zen an  die  vena  cava  inferior  ge- 
führt War  diose  an  ihre  Stelle 
gebracht,  so  schob  man 'eine  ent- 
sprechend weite,  unten  und  oben 
offene  Metallröhre  in  die  Wunde 
der  vena  jugularis  und  band  die 
Wand  der  letzteren  auf  der  Köhre 
fest.  Darauf  wurde  eine  1  %  ige 
Kochsalzlösung  in  die  Röhro  ge- 
füllt, so  daß  auch  keine  Spur  von 
Luft  in  ihr  zurückblieb,  und  hierauf 
das  freie  Ende  der  Röhre  mit  einer 
Klemme  verschlossen,  dio  auf  dem 
Kautschukrührchen  steckte,  welches 
sich  am  äußeren  Endo  der  Metall- 
röhre befand.    Sollte  nach  diesen 

Kanüle  und  ApplrTt' Wr*  den  Venen*,™,  Vorbereitungen   zu   einer  Blutent- 

nach  Sadier.  leerung  geschritten  werden,  so  er- 

öffnete man  die  Klemme,  welche 
unterhalb  des  Metallrohrs  an  der  vena  jugularis  saß,  und  schob  diesos  in  der 
Vene  durch  den  rechten  Vorhof  hindurch  vorwärts,  bis  sein  unteres  Ende 
jenseits  der  Schnur  angelangt  war,  welche  die  vena  inferior  umgab.  Da  die 
Enden  dieser  letzteren  durch  einen  langen  Ligaturstab  aus  Hartgummi 
hindurchgezogen  waren,  so  konnte  man  die  vena  cava  inferior  auf  dem 
Metallrohre  kurz  über  seiner  unteren  Mündung  festbinden,  so  daß  sich  alles 
Blut,  welches  in  dasselbe  von  unten  her  eindrang,  mit  Umgehung  de» 
Herzens  nach  außen  entleeren  konnte.  —  Um  die  Geschwindigkeit  zu  messen, 
mit  welcher  sich  das  Blut  durch  das  Metallrohr  ergoß,  diente  ein  Apparat 
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seinem  Deckel  aber  «lie  Tubulatur  d  trug.  Der  Deekel  war  luftdicht  ein- 
gesetzt und  durch  die  Spange  ff  in  seiner  Lage  festgehalten.  Im  Innern  des 
Glasgefäßes  lag  ein  großer  Beutel  e,  der  aus  weichem,  rotem  Gummi  gemacht 
und  mit  einem  Hals  versehen  war,  welcher  auf  einem  Glasrohre  g  steckte, 
das  durch  die  Tubulatur  c  nach  außen  ging.  In  dieser  saßen  Glasrohr  und 
Beutel  ebenfalls  luftdicht.  Mit  dem  freien  Ende  des  Glasrohres  war  der 
Kautschuk  in  Verbindung  zu  setzen,  welcher  sich  am  freien  Knde  der  Metall- 
röhre befand,  die  aus  der  vena  jugularis  hervorging.  In  die  Tubulatur  b 
war  das  Glasrohr  h  eingesetzt,  welches  mit  einem  weiten  Hahne  zu  ver- 
sehen war.  Unterhalb  dieses  lief  das  Glasrohr  in  oinen  weiten  Kautschuk- 
schlauch aus.  Die  Tubulatur  des  Deckels  d  nahm  ebenfalls  ein  Glasrohr 
auf,  in  welchem  sich  ein  Glashabu  befand.  Jenseit  dieses  erhob  sich  ein 
Kautschukschlauch,  welcher  in  ein  Glasgefäß  B  mündete,  das  etwa  O.Tö  m 
hoch  Uber  dem  Glasgefaß  A  in  einem  Stative  ruhte.  Vor  dem  Gebrauche 
war  aus  dem  Beutel  e  alle  Luft  ausgesaugt,  das  Glasgefaß  A  dagegen  voll- 
kommen mit  Wasser  angefüllt  worden.  Die  Absicht,  welche  mit  dieser  Ab- 
teilung des  Apparates  erreicht  werden  sollte,  ist  leicht  zu  verstehen.  Wenn 
die  Klemme  bei  g  und  der  Hahn  bei  h  geöffnet,  der  bei  d  dagegen  ver- 
schlossen war,  so  konnte  das  Blut  ohne  allen  Widerstand  in  den  Beutel  e 
überfließen.  In  dem  Maße,  in  welchem  sich  derselbo  füllte,  entzog  das 
Kohr  h  dem  Gefäße  A  Wasser,  welches  aus  dem  nach  unten  gerichteten 
Kautschukrohre  abfloß.  Wollte  man  die  Entleerung  des  Blutes  unterbrechen, 
so  brauchto  man  nur  den  Hahn  h  zu  schließen.  Wenn  dieses  vollbracht 
war,  so  konnte  man  auch  das  Blut  aus  dem  Beutel  e  sogleich  wieder 
in  die  Vene  zurückführen,  und  zwar  dadurch,  daß  man  den  Hahn 
bei  d  öffnet«;,  wodurch  die  Entleerung  unter  dem  Drucko  des  Gefäßes  B 
geschah.  —  Als  Maß  für  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sich  der  Beutel  e 
aus  dem  Blute  der  Vene  füllte,  diente  das  Wassermanometer  ikl,  welches 
durch  die  Glasfeder  m  seinen  Wasserstand  auf  einen  mit  bekannter  Ge- 
schwindigkeit vorübergeführten  Papierstreifen  aufschrieb.  Da  der  weite  und 
enge  Schenkel  i  und  I  des  Manometers  kalibriert  waren,  so  ließ  sich  aus 
der  Erhobung  der  Feder  ableiten,  wieviel  Wasser  in  einer  gegebenen  Zeit 
durch  den  Hahn  h  des  Glasgefäßes  A  in  den  weiten  Schenkel  des  Mano- 
meters i  übergetreten  war.  Um  das  Manometer  rasch  entleeren  zu  können, 
trug  sein  horizontaler  Schenkel  k  ein  abwärts  gerichtetes  Kührchen,  welches 
durch  Kautschuk  und  eine  Klemme  geöffnet  und  geschlossen  worden  konnte.* 

Eine  ähnliche  Vorrichtung  wieSlavian  sky  hatte  schon  vorher  (1872)  v.Tap- 
p  ein  er  benutzt,  um  die  Ausflußgeschwindigkeit  des  Blutes  aus  der  Carotis  zu 
registrieren.  Durch  diese  Methode  sollte  der  Einfluß  einer  Blutentnahme,  bezw. 
der  Schnelligkeit  dor  Blutentnahme  auf  den  Blutdruck  festgestellt  werden. 

Ahnlich  wie  durch  v.  Tapp  einer  die  aus  der  Carotis  hervorströmende 
Blutmenge  wurde  von  Gaskell  (1876  und  1878)  dio  aus  einer  Muskolvene 
abströmende  Blutmenge  registriert.  Er  ließ  das  Blut  aus  einer  modifizierten 
Sadl ersehen  Kanüle  ausströmen,  die  aus  zwei  Teilen  gebildet  war.  Ihre 
Konstruktion  geht  ohne  weiteres  aus  der  Figur  4S  hervor.  Den  Kegistricr- 
apparat  is.  Fig  47  und  4Si  beschreibt  Gaskell  (187G,  S.  88)  folgendermaßen: 

„Wenn  die  aus  der  Streckervene  hervorgehende  Blutmenge  gemessen 
werden  sollte,  so  war  der  Hahn  bei  c  geschlossen,  die  Schleife  Sil  unter- 
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halb  der  Streckerven»'  ^rüffnet  und  dio  oberhalb  derselben  gelegene  S I 
zugeiogen.  Das  hervorquellende  Blut  nahm  jetzt  seinen  Weg  durch  den 
Kanülenschenkel  e  und  gelangte  von  da  aus  in  die  mit  einer  Lösung  von 
kohlensaurem  Natron  gefüllte  Flasche  f.  Das  in  diese  Vorlage  einfließende 
Blut  verdrängte  einen  entsprechenden  Anteil  ihres  Inhaltes,  welcher  sich 


Fig.  47. 

Einbindung  der  Venenkanüle  nach  Oaskeil. 


durch  die  Kautschukröhre  g  gegen  das  gläserne  Winkelrohr  h  hinbegibt.  Aus 
der  nach  unten  gerichteten  Mündung  desselben,  dio  um  einige  Millimeter 
unterhalb  des  Niveaus  der  Vene  stand,  ergoß  sich  dio  Flüssigkeit  in  den 
weiteren  Schenkel  des  U- förmigen  Rohre*  ikl  und  hob  den  »Schwimmer 
empor,  welcher  in  dem  engen  Rohre  1  flottierte.  Dieser  Schwimmer  notierte 
dann  in  bekannter  Weise  seinen  veränderlichen  Stand  auf  den  mit  bekannter 
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Geschwindigkeit  vor  seiner  Feder  vorüborgehcntlen  Papierstreifen.  Um  diesen 
Apparat  dem  Volum  des  Blutflusses  anzupassen,  wurden  zwei  Köhren  i  und  m 
von  verschiedenem  Durchmesser  an  das  dem  Tiere  zugewendete  Ende  des 
U-förmigen  Apparates  angebracht,  von  denen  jede  nach  Belieben  von  ihrer 
Verbindung  mit  dem  engen  Rohre  abgeschlossen  werden  konnte.  Bei  kleineren 
Hunden  wurde  von  Anfang  an  das  Blut  in  die  enge  Röhre  i  geführt.  Bei 
ihrer  Verwendung  entsprach  einem  Einporsteigen  des  Schwimmers  um  1  mm 

ein  Volum  von  0.35  ccm.  Bei 
größeren  Tieren  kam  im  Beginn 
des  Versuchs  der  Röhrenschenkel 
m  in  Vorwendung:  bei  ihm  ent- 
sprach das  Aufsteigen  des  Schwim- 
mers um  1  mm  0.;">2  ccm  Flüssig- 
keit.  Hatte  das  größere  Tier  im 
Fortgang  des  Versuches  einen 
reichlichen  Blutverlust  erfahren, 
so  wurde  statt  des  weiten  der 
enge  Zylinder  verwendet.  Um 
die  .Maßgefäße  rasch  von  ihrem 
Inhalte  befreien  zu  können,  war 
an  dem  horizontalen  Schenkel  des 
(  -Rohrs  der  durch  eine  Klemme 
verschließbare  Ausfluß  n 
bracht.  Hat  sich  im 
des  Versuchs  dem  Inhalte  der 
vorgelebten  Flasche  so  viel  Blut 
beigemengt,  daß  die  Entstehung 
von  Gerinnseln  zu  furchten  ist, 
.  so  muß  ihr  kohlensaures  Natron 
erneuert  werden,  was  wogen  ihres 
Verschlusses  mit  einem  Gummi- 
J    ,     /    \  stopfen  bequem  zu  bewirken  ist. 

&wJL       Jl  *  \  \t  \  ■  !  ^'ir  c^cm  ue8cnriebenon  Ver- 

fahren wird  nun  allerdings  die 
ausfließende  Monge  genau  ge- 
funden werden,  aber  die  zeitliche 
Übereinstimmung  zwischen  dem 
Ausfluß  aus  der  Vene  und  dem 
Ansteigen  in  dem  die  Feder  tra- 
genden Röhrenschenkel  wird  sich 
wegen  des  zwischen  beiden  ein- 
geschalteten Kautschuks  nicht  genau  entsprechen.  Dieses  bemerke  ich  mehr 
deshalb,  um  mir  den  Vorwurf  eines  Versehens  zu  ersparen,  als  darum,  weil 
ich  glaubte,  daß  aus  einem  so  geringen  Abweichen  der  zeitlichen  Überein- 
stimmung ein  merklicher  Fehler  dos  Versuchs  entstanden  sei." 

Mit  einer  ganz  ähnlichen  Methode  hat  v.  Frey  (1870,  S.  !>2^  die  Blut- 
menge bestimmt,  die  aus  einer  Vene  der  SubmaxillardrUse  ausfließt.  „Um 
alle  Vorteile  des  Gaskellsehen  Verfahrens  zu  genießen,  wurde  die  Kanüle 


ange- 
Fortgangc 


Fig.  4*. 

Apparat  nach  Gaskell  zur  Messung  des  Ausflusses 
aus  der  Vene. 
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in  einen  Ast  der  Venengabel  eingesetzt,  welche  bekanntlich  die  Submaxillar- 
drüse  umgreift"    (Vergl.  Kap.  69,  S.  367.) 

Zar  zeitweiligen  Abkleramung  der  Venen  empfiehlt  Gaskell  (1877)  eine 
besondere  Klemme  mit  abgerundeten  Armen  (S.  1.65).  Die  Versuche  wurden 
durch  Gerinnung  nicht  gestört. 

Pick  (1899,  S.  402)  läßt  das  Blut  aus  der  Veno  in  eine  graduierte  Röhre 
ausfließen  und  beobachtet  mit  der  Sportsuhr  die  Zeit,  die  das  Blut  braucht, 
bis  es  zu  einer  bestimmten  Marke  angestiegen  ist.  Über  seine  Methode,  das 
Blut  ungerinnbar  zu  machon,  sieho  Teil  III. 

Barcroft  and  Brodie  (1905,  S.  21)  messen  die  Geschwindigkeit  des 
Blutausflusses  aus  der  Niere  dadurch,  daß  sie  in  die  untere  Hohlvene  eine 
Kanüle  einführen  und  diese  Kanüle  mit  einer  graduierten  Röhre  von  etwa 
10  ccm  Fassungsvermögen  zwischen  den  beiden  Marken  vorbinden.  Dio 
untere  Hohlvene  wird  oberhalb  des  Abgangs  der  Niereuvenen  wäbrond  einer 
Beobachtung  temporär  unterbunden.  Vorher  ist  eine  totale  Eviszeration  vor- 
genommen worden  (S.  19),  welche  dio  Hunde  etwa  8  Stunden  überleben. 
Vergl.  Kap.  69,  S.  372.) 

Eine  recht  bequeme  Methode  zur  Bestimmung  bezw.  zur  Registrierung 
«ler  Ausflußgescliwindigkeit  besteht  in  der  Zählung  der  aus  der  Veno  aus- 
fließenden Tropfen.  Die  Registrierung  der  Tropfgeschwindigkeit  kann  da- 
durch erfolgen,  daß  man  die  Tropfen  auf  die  Senderkapsel  einer  Lufttrans- 
mission fallen  läßt.  Die  Registrierkapsol  gibt  dann  jedesmal  einen  Ausschlag, 
wenn  ein  Tropfen  auffüllt.  So  kann  die  Zahl  der  Tropfen  in  der  Zeiteinheit 
festgestellt  werden.  Diese  Methode  ist  anscheinend  von  Marey  zuerst  (La 
mt:thode  graphique  S.  163  hier  auch  Abbildung)  angegebon  und  u.  a.  von 
Partner  und  Wagner  (1887)  und  von  Biedl  (1897)  angewendet  worden, 
von  dem  letzteren  zur  Bestimmung  der  Blutströmung  durch  die  Neben- 
nieren. Der  Nebennierenkreislauf  wurde  in  ähnlicher  Weise,  wie  dies  von 
Slaviansky  geschehen  war,  durch  die  untere  Hohlvene  geleitet,  und  alle 
hier  einmündenden  Gefäße  während  des  eigentlichen  Versuches  abgesperrt. 
Ich  gehe  hier  die  Beschreibung  dos  Verfahrens  mit  den  Worten  Biedls 
wieder  (S.  444): 

„Die  ganze  Vorsucbstechnik  gestaltet  sich  folgendermaßen.  An  dem 
kurarisierten  Tiere  wird  das  Abdomen  in  der  Mittellinie  eröffnet  und  die« 
vena  cava  einerseits  unterhalb  der  venae  renales  unterbunden,  andererseits 
oberhalb  der  Einmündung  der  venae  suprarenales  um  dieselbe  ein  starker 
Bindfaden  mit  Ligaturstäbchen  gelegt.  An  dem  zwischen  den  beiden  Fäden 
gelegenen  Abschnitte  dor  Hohlvene  werden  nun  alle  Aste,  mit  Ausnahme 
der  Nebennieren veuen,  unterbunden.  Diese  letzteren  münden  beim  Munde 
in  den  meisten  Fällen  beiderseits  direkt  in  die  Cava.  Es  kommen  aller- 
dings auch  eiue  Reihe  von  anatomischen  Varietäten  vor.  Manchmal  ver- 
einigt sich  eine,  sehr  selten  auch  boide  venae  suprarenales  mit  don  korre- 
spondierenden venae  renales,  ehe  dieselbe  die  Hohlvene  erreicht;  relativ 
häufig  mündet  eine  (zumeist  die  linke)  vena  suprarenalis  in  dem  Winkel 
zwischen  Cava  und  Renalis.  In  allen  diesen  Fällen  durfton  selbstverständ- 
lich die  venae  renales  nicht  knapp  an  der  Ilohlvene  abgebunden  werden. 
Mit  Rücksicht  hierauf,  und  auch  um  eine  passive,  mit  großer  Blutansammlung 
einhergehende  Hyperämie  der  Nieren  zu  vermeiden,  habe  ich  es  vorgezogen, 
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jedesmal  beide  Nieren  aus  dem  Kreislaufe  vollkommen  auszuschalten,  indem 
ich  etwa  l';2— 2  cm  vor  dem  Hilus  sämtliche  Gefäße  derselben  unter- 
bunden habe. 

Nach  Ausführung  der  beschriebenen  Ligaturen  erhielt  das  Zwischen- 
stück der  Hohlvene  das  Blut  ausschließlich  aus  den  Nebennieren,  wovon  ich 
mich  nachträglich  bei  der  Sektion  jedesmal  Uberzeugt  habe.  Während  dieses 


Fig.  l!>. 

Bestimmung  des  Mutansflusses  ans  den  Xebfnuteren  nach  Riedl. 


Blut  vorläufig  ungehindert  dem  rechten  Herzen  zuströmt,  wird  am  unteren 
Abschnitte  des  Zwischenstückes  der  Ilolilvene,  einige  Zentimeter  oberhalb 
der  unteren  Ligatur,  eine  Klemmpinzetto  angelegt  und  in  die  Vene  eint1 
Kanüle  eingeführt.  Die  Kanüle  steht  mit  einer  Druckflasche,  und  diese  mit 
einem  frei  mündenden  Knieröhrchen,  dossen  AusflußöfFnung  höher  oder  tiefer 
gestellt  werden  kann,  in  Verbindung.  Die  Kanüle,  und  von  da  ab  das  ganze 
System,  ist  zur  Vermeidung  der  Gerinnung  mit  konzentriertem  schwefel- 
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saurem  Natron  gefüllt.  Sollte  der  Versuch  begonnen  werden,  dann  wurde 
die  HobJveue  durch  Zuziehung  des  oberen  Bindfadens  mittels  des  Ligatur- 
Stäbchens  oben  gesperrt,  die  Klemrapinzette  unten  entfernt,  und  nun  floß  das 
.Vebennierenblut  in  die  Kanüle  und  mußte  Tropfen  auf  Tropfen  aus  dem 
Drukgefäße  austreiben.  War  die  Ausströmungsgeschwindigkeit  sehr  groß, 
so  konnte  sie  durch  Höherstellen  der  Ausflußöftnung  beliebig  vermindert, 
bezw.  abgeändert  werdon.  Die  Tropfen  wurden  entweder  pro  10  {Sekunden 
direkt  gezählt,  oder  ihre  Zahl  mit  Hilfe  von  zwei  Mareyschen  Trommeln 
auf  dem  Kymographion  graphisch  registriert" 

Gottlieb  und  Magnus  (1901,  S.  140)  registrierton  die  aus  einer  Veno 
ausfließende  Zahl  der  Tropfen  in  ähnlicher  Weise  wie  Gärtner  und  Wagner 
und  Biedl  dadurch,  daß  sie  die  Tropfen  auf  den  zu  einer  Schaufel  ver- 
wandelten Hebel  einer  Mareyschen  Kapsel  fallen  ließen,  und  diese  Kapsel 
in  der  gewöhnlichen  Weise  mit  einor  Registrierkapsel  verbanden. 

Krabley  und  Martin  (1905)  leiteten  Blut  durch  die  Gefäße  isolierter 
Nieren  oder  Darmstücke  unter  konstantem  Druck  und  bestimmten  die  Durch- 
strömungsgeschwindigkeit durch  die  Tropfmethode.  Das  aus  der  Vene  aus- 
fließende Blut  tropfte  auf  eine  Gänsefeder,  die  als  Hebel  der  Senderkapsel 
diente: 

„An  ordinary  goose  feather  is  an  excellent  thing  for  this  purpose:  as  it 
is  not  soiled  by  blood,  there  is  no  accumulation,  but  each  drop  bounces  off 
into  the  receiver  like  'water  off  a  ducks  back  ." 

Eine  eigentümliche  Methode  bildete  Brodie  aus  (Bro die  und  Russell, 
190T) .  Er  bestimmt  die  Volumzunahme  auf  onkometrischem  Wege,  die  ein 
Organ  bei  kurz  andauernder  Kompression  der  ausführenden  Vene  erfährt. 
Je  größer  die  Durchströinungsgeschwindigkeit  ist,  desto  schneller  steigt  der 
Hebel  des  Pistonrekorders  oder  des  Bellows-Rokorders  an.  Von  mir  ist 
eine  ähnliche  Methode  zur  Bestimmung  der  Gallenströmung  angewendet 
worden.  Die  Messung  vollzieht  sich  in  kurzer  Zeit.  Dann  kann  die  Blut- 
strömung wieder  freigegeben  werden. 
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Kapitel  46. 

Plethysmographie  und  Onkographie. 

In  «lern  vorliegenden  Kapitel  bespreche  •ich  zunächst  die  Methoden  der 
Plethysmographie,  d.  Ii.  die  Verfahren,  durch  die  ein  Aufschluß  über  die  im 
wesentlichen  durch  Zirkulationsänderungen  hervorgebrachten  Voluruschwan- 
kungen  der  Extremitäten  und  der  Organe  gewonnen  werden  soll.  Man  hat 
aus  diesen  Schwankungen  verschiedene  Schlüsse  gezogen.  Von  Fick  sind 
die  pulsatorischen  Schwankungen,  die  rVol  um  pulse"  nach  v.  Kries  (1887, 
siehe  nächstes  Kap.)  zur  Ermittlung  der  Gesehwindigkeitskurve  verwendet 
worden.  Die  Prinzipien  dieses  Verfahrens  werden  in  dem  nächsten  Kapitel 
besprochen.    Vorzugsweise  hat  man  nach  dem  Vorgang  von  Mosso  aber 
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mit  «1er  Plethysmographie  dio  Zustündo  der  Gofäßmuskulatur  zu  erforschen 
gesucht  Man  kann  in  der  Tat  aus  einer  Erweiterung  eines  Organs  auf 
eine  aktive  Erweiterung  der  Gefäße  dann  schlioßon,  wenn  der  arterielle 
Druck  unverändert  bleibt  oder  gar  sinkt,  oder  umgekehrt.  Vorausgesetzt 
ist  natürlich,  daß  sich  an  den  Venen  und  an  dem  Lymphgehalt  der  Organe 
nichts  ändert.  Eine  Kritik  dieser  Schlußweise  gibt  u.  a.  Ballantyne 
iW). 

Mit  der  Plethysmographe  wurden  im  Anfang  nur  die  Volumschwan- 
kungen der  Extremitäten  aufgeschrieben:  diese  Vorfahren  werden  in  Ab- 
schnitt A  behandelt.  Von  Roy  ist  die 
Plethysmographie  zuerst  zur  Registrierung 
der  Volumschwankungen  von  inneren  Or- 
ganen, der  Niere,  der  Milz  usw.  benutzt 
und  hierfür  als  „Onkographie44  bezeichnet 
worden.  Sie  wird  unter  Abschnitt  B  be- 
schrieben. Die  Onkographie  des  Herzens 
ist  in  Kapitel  44  behandelt.  Franeois 
Kranck  hat  für  die  Plethysmographie 
von  Organen,  bei  denen  sie  sich  nur 
ichwer  durchführen  läßt,  eine  Ersatz- 
methode ausgebildet  (siehe  Abschnitt  C). 
Einige  andere  Autoren  haben  versucht, 
aas  Druekmessungen  und  anderen  Daten 
Kückschlüsse  auf  den  Zustand  der  Gefäße 
zu  ziehen,  worüber  in  Kapitel  G9  „Gefäß- 
nerveir  das  Nötige  zu  finden  ist. 


A.  Plethysmographie    der  Extremitäten. 

Die  Versuche,  die  Volumschwankungen 
der  Glieder  zu  beobachten,  reichen  schon 
?ehr  weit  zurück.    Marev  gibt  in  seiner 
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F ig.  M. 

Apparat  von  Buisson,  modifiziert  von  Pr. 
Franck  zur  Messung  derYolunm 

der  Hand  (La  cironlation  p.  2011. 


lieser  Bestrebungen.  Danach  war  Piegu 
der  erste,  der  ein  Glied  vollständig  in  ein 
lief  aß  mit  Wasser  einschloß.    Das  Gefäß 

war  mit  einer  aufrechten  Röhre  verbunden,  in  der  das  Wasser  stand.  Bei 
jeder  Herzsystole  erhob  sich  das  Niveau  merkbar  und  es  ging  bei  jeder 
Wantole  wieder  zurück.  Weiter  hat  Chelius- 1850  (s.  a.  These  de  A.  Suc. 
1879)  einen  Apparat  konstruiert,  der  eine  Sphygmographie  volumetrique  er- 
zielen sollte.  In  den  Apparaten  sollte  die  Vermehrung  des  Volumens  der 
Hand  und  des  Vorderarms  eine  gewisse  Menge  Wasser  verdrängen.  Die 
'»«•schwindigkeit  der  Verdrängung  sollte  gemessen  werden.  Chelius  führte 
den  Arm  in  einen  Glaszvlindor,  dessen  Rand  dicht  mit  der  Haut  durch 
einen  Kautschukring  verbunden  war.  Der  Zylinder  war  voll  Wasser  und 
mit  einer  U-lörmigen  Röhre  verbunden,  die  ein  Registriermanometer  vor- 
•tellte.  Nach  dieser  Darstellung  Marevs  wäre  Chelius  als  ein  unmittel- 
barer Vorgänger  Fi  eks  (siehe  unten)  anzusehen.  Der  Apparat  von  Buisson 
Tigerstedt,  Haodb.  d.  phys,  Methodik  II.  I.  |S 
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(1862)  war  im  wesentlichen  ähnlich  gestaltet  Zweifellos  ist  aber  Fick  (1«69> 
der  erste  gewesen,  der  diesen  Gedanken  ohne  Kenntnis  seiner  Vorläufer 
konsequent  verfolgte  und  die  physikalischen  Beziehungen  der  Methode  näher 
analysierte.  Der  Hauptzweck  bei  der  Konstruktion  seines  Apparates  war, 
eine  Methode  auszubilden,  durch  welche  die  Blutgeschwindigkeit  bei 
dem  Menschen  bestimmt  werden  konnte.  Über  diese  Seite  der  Methode 
wird  in  dem  nächsten  Kapitel  noch  das  Nötige  gesagt  werden.  Ich  geh»- 
hier  die  Beschreibung  des  Fick  sehen  Apparates  mit  seinen  eigenen  Worten: 
„Der  Arm  wird  in  einen  Zylinder  von  Zinkblech,  worin  er  gerade  be- 
quem Platz  hat,  eingelegt.  Der  Verschluß  am  offenen  Ende  des  Zylinders 
wird  durch  einen  etwa  handbreiten  Kautschukring  vervollständigt,  der  sich 
dem  Arme  einerseits  und  am  Rande  des  Blechgefäßes  andererseits  genau 

anschließt  Er  muß  natürlich 
von  so  dünnem  Kautschuk 
sein,  daß  er  keinen  den  Blut- 
kreislauf irgendwie  beein- 
trächtigenden Druck  auf  den 
Arm  ausübt  Ein  solcher 
Druck  ist  auch  für  den 
dichten  Verschluß  nicht  nötig, 
da  der  Kautschukring  sieb 
veutilartig  anlegt,  indem,  wie 
sogleich  ersichtlich  werden 
wird,  der  hydrostatische  Druck 
im  Innern  des  Gefäßes  niedri- 
ger als  der  äußere  Atmo- 
sphärendruck steht.  Das  Blech- 
gofäß  hat  noch  zwei  mit 
Zargen  versehene  Öffnungen, 
die  eine  ist  nach  oben  gekehrt  und  dient  zum  Einfüllen  von  Wasser, 
die  andere  ist  nach  der  Seite  gewendet,  in  ihr  steckt  ein  Glasrohr, 
das  sofort  nach  unten  ziemlich  tief  umbiegt,  dann  U-  förmig  wieder 
aufwärts  gebogen  und  oben  offen  ist.  Der  Durchmesser  dieses  Rohres 
boträgt  etwa  10  mm.  Ist  der  Arm  in  das  wagrecht  liegende  Gefiiß  einge- 
bracht, und  die  Kautschukkappe  über  den  Arm  gestreift,  so  wird  durch  die 
ersterwähnte  Öffnung  Wasser  —  natürlich  von  behaglicher  Temperatur  — 
eingegossen,  und  wenn  das  Gefäß  voll  ist,  die  Öffnung  mit  einem  genau 
schließenden  Korkpfropf  verschlossen.  Jotzt  wird  noch  ein  etwas  weiterer 
Blechkranz  über  den  freien  Rand  des  Gefäßes  vorgeschoben  und  der  ring- 
förmige Raum  zwischen  ihm  und  dem  Kautschukring  mit  weichem  Ton  aus- 
gefüllt, so  daß  der  Kautschukring,  wo  er  frei  über  den  Zwischenraum  zwischen 
dem  Ann  und  dem  Gefäßrande  überspringt,  nicht  in  Schwingungen  geraten 
kann.  Allo  diese  Manipulationen  sind  in  weniger  als  5  Minuten  bequem 
auszuführen.  Man  sieht  jetzt  das  Wasserniveau  im  offenen  Glasrohre  mit 
dem  Pulse  isochrone  Schwankungen  machen,  an  welchen  man  meist  auch 
schon  ohne  besondere  Hilfsmittel  einen  direkten  Rhythmus  wahrnimmt.  Den 
mittleren  Stand  des  fraglichen  Wasserniveaus  hat  man  ganz  in  seiner  Ge- 
walt durch  kleine  leicht  ausführbare  Lageänderungen  des  Annes.    Steht  es 
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im  Mittel  zu  hoch,  so  zieht  man  den  Ann  eine  Spur  aus  dem  Gefäß  zurück. 
Man  richtet  es  zweckmäßig  so  ein,  daß  der  mittlere  Stand  des  Niveaus 
tiefer  liegt,  als  das  Gefäß,  so  daß  also  der  Druck  im  Innern  des  Gefäßes 
vom  Atmosphärendruck  übertroffen  wird. 

Die  Schwankungen  des  Niveaus  geben  nun  offenbar  die  Schwankungen 
des  Armvolums,  soweit  derselbe  vom  Gefäß  umschlossen  ist,  vollkommen 
sretreu  wieder,  und  es  gilt  also  nur  noch,  sie  graphisch  zu  registrieren.  Zu 
diesem  Zwecke  dient  ein  leichter,  auf  das  Niveau  gesettzer  Schwimmer,  der 
seine  Bewegungen  an  der  Trommel  des  Kymographion  anzeichnet.  Er  be- 
steht aus  einem  kreisrunden  Korkplättchen  von  etwa  2  mm  Höhe,  dessen 
Durchmesser  nur  sehr  wenig  kleiner  ist,  als  der  Durchmesser  des  Glasrohres, 
*o  daß  zwischen  ihm  und  der  Glaswand  ein  enger  kapillarer  ringförmiger 
Raum  übrig  bleibt.  In  das  Korkplättchen  ist  ein  dünnes  Schilfstäbchen 
»enkrecht  eingesteckt  von  etwa  20  cm  Länge.  Einige  Zentimeter  über  dem 
Korkplättchen  ist  an  das  Schilfstäbchen  eine  foino  Nähnadel  quer  angekittet, 
•leren  Länge  eine  Spur  kleiner  ist  als  der  Durchmessor  des  Kohres.  Noch 
einige  Zentimeter  höher  ist  eine  zweite  ebensolange  Nadel  an  das  Schilf- 
stäbeben augekittet,  so  daß  die  durch  sie  und  das  Stäbchen  golegte  Ebene 
senkrecht  stobt  zu  der  Ebene,  die  durch  die  erste  Nadel  und  das  Stäbchen 
bestimmt  wird,  oder  wie  man  auch  sagen  kann,  die  beiden  Nadeln  über- 
kreuzen  einander  senkrecht  Wieder  einige  Zentimeter  höher  ist  endlich 
wieder  eine  der  ersten  parallele  Nadel  an  das  Stäbchen  befestigt  Durch 
diese  drei  Nadeln  wird  das  Schilfstäbchen  sichor  und  doch  mit  sehr  geringer 
Reibung  in  dem  Rohre  gerade  geführt  An  der  Spitze,  die  über  das  Rohr 
herausragt,  trägt  das  Schilfstäbchen  ein  queres  ebenso  leichtes  und  kürzeres 
Stäbchen,  an  dessen  einem  Ende  eine  kleine  Nadelspitze  zum  Zeichnen  an- 
rittet ist.  Um  diese  Spitze  leise  an  die  Trommel  des  Kymographion  an- 
gedrückt zu  halten,  dient  der  ebenso  sinnreiche  als  einfache  Kunstgriff 
Ludwigs,  nämlich  ein  leichtes  Senkblei,  das  der  Achse  der  Trommel 
parallel  herabhängt.4 

Der  Ficksche  Apparat  war  also  mit  Wasser  gefüllt  Die  Abdichtung 
geschah  durch  eine  Kautschukmanschette,  die  so  dünn  ist  daß  sie  den  Blut- 
kreislauf nicht  beeinträchtigt  Durch  den  weiteren  Blechkranz,  der  die 
Kautschukmanschotte  umschloß,  und  die  Ausfüllung  des  Zwischenraums 
zwischen  der  Kautschukmanschette  und  dem  Blechkrauz  mit  Ton  sollte  ein 
Verschluß  hergestellt  werden,  der  annähernd  starr  war.  In  dem  an  die 
Buchse  angeschlossenen  Wassermanometer  kann  man  vielleicht  ein  Vorbild 
für  den  späteren  Pistonrekorder  erblicken. 

Im  Ludwigschen  Laboratorium  ist  dann  1874  von  Mosso  zur  .Messung 
der  Volumveränderung  der  ausgeschnittenen  Niere  eine  ähnliche  Vorrichtung 
angewandt  worden.  Sie  hat  den  Namen  „Plethysmograph"  bekommen. 
Von  TzXrjfrvvco,  füllen,  vermehren.")  Der  Apparat  wird  folgendermaßen 
beschrieben : 

r Messung  des  Organvolums  durch  den  Plethysmographen.  —  Um  eine 
schnelle  genaue  und  kontinuierliche  Bestimmung  des  veränderlichen  Volu- 
mens der  Niere  auszuführen,  Jag  der  Gedanke  nahe,  diesolbe  in  einen  mit 
einer  indifferenten  Flüssigkeit,  also  mit  Ol  gefüllten  und  abgeschlossenen 
Raum  zu  bringen  und  die  Quantität  des  Öles  zu  messen,  die  aus  einer 
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Öffnung  durch  eine  Röhre  hinein-  oder  herausfließen  mußte,  je  nachdem 
das  Organ  sich  verkleinerte  oder  vergrößerte.  Die  Ausführung  dieser  For- 
derung, «leren  Lösung  so  einfach  schien,  zeigte  in  der  Ausführung  einige 
Schwierigkeiten.  Es  ist  nämlich  die  Niere,  ebenso  wie  jedes  andere  Organ, 
gegen  den  Druck,  dor  auf  ihre  Oberfläche  ausgeübt  wird,  außerordentlich 
empfindlich;  darum  zeigten  sogleich  die  ersten  Versuche,  bei  denen  das  von 
der  anschwellenden  Niere  verdrängte  Öl  in  eine  vertikal  auf  dem  Deckel 
des  Behälters  errichtete  Röhre  stieg,  daß  schon  ein  Druck  von  wenigen 
Zentimetern  einer  Flüssigkeit  von  so  geringem  spezifischem  Gewicht  hin- 
reichend war,  um  den  Abfluß  des  venösen  Blutes  zu  beeinträchtigen.  Jetzt 
mußte  man  also  darauf  bedacht  sein,  einen  Apparat  zu  konstruieren,  mit 
welchem  die  Veränderung  in  dem  Volumen  des  Öles  genau  gemessen  werden 
konnte,  ohne  daß  dieses  einen  Druck  auf  die  Niere  ausübte.  Dieses  gelang 
folgendermaßen:  a)  Ein  sehr  dünnwandiges  ungefähr  10  ein  langes  Probier- 
gläschen (B)  war  an  zwei  Scidenfaden  aufgehängt,  die  über  eine  doppelte 
Rollo  liefen  und  andererseits  durch  ein  Stück  Blei  und  eine  Glasfeder,  wie 
sie  zum  Schreiben  auf  das  Kymographion  dient,  das  Probierglas  äquilibrierten. 
—  ß)  Eine  Glasröhre  leitete  aus  der  oben  beschriebenen  Seitenöffnung  des 
Nierenrezipionten  das  verdrängte  Ol  in  das  Probiergläschen  (B)  derart, 
daß  der  absteigende  Röhrenschenkel,  dessen  Mündung  sich  im  Niveau  der 
Einflußöffnung  befand,  den  Auf-  und  Niedergang  des  Probiergläschens  inner- 
halb der  hier  in  Betracht  kommenden  Grenzen  nicht  hinderte.  —  7)  Ein 
großes  Becherglas  (C)  war  mit  Ol  gefüllt,  in  welches  das  Probiergläschen  >  B 
gesenkt  und  so  gestellt  wurde,  daß  sein  FlUssigkcitsniveau  in  gleicher  Höhe 
mit  den  Abflußröhren  des  venösen  Blutes  und  des  Öles  im  Nierenrczipienten 
stand. 

Bei  Beginn  jedes  Versuches  war  das  Probiergläschen  (B)  so  hoch  ge- 
zogen,  daß  es  die  Oberfläche  des  Öles  gerade  berührte  und  dor  vertikale 
Schenkel  des  Rohres  (D),  welches  das  aus  dem  Rezipienten  verdrängte  Ol 
in  das  Probiergläschen  leitete,  nahe  über  dem  Boden  desselben,  aber  wenig 
über  dem  Olniveau  des  Becherglases  festgehalten  wurde.  Nun  ist  es  leicht 
verständlich,  daß  sich  mit  der  Vergrößerung  der  Niere  eine  ihrer  Volum- 
vermehrung gleiche  Menge  von  Ol  in  das  Probiergläschen  begibt,  daß  dieses 
aber  in  das  mit  Ol  gefüllte  Becherglas  soweit  herabsinkt,  bis  es  ein  seinem 
Inhalt  entsprechendes  Quantum  ( >1  vordrängt  bat.  Wenn  sich  die  Niere 
wieder  verkleinert,  wird  Ol  angesaugt  und  das  erleichterte  Probiergläschen 
schwimmt  nach  oben."  — 

Mo sso  benutzt  hier  die  Schwankungen  des  Volumens  zu  Rück- 
schlüssen auf  den  Zustand  der  Geffißmuskulatur.  Das  ist  von 
ihm  in  ausgedehnterem  Maße  bei  der  Übertragung  seiner  Methode  auf 
den  Menschen  (1875)  geschehen.  Dio  mit  dem  Apparat  gewonnenen  Puls- 
kurven betrachtete  er  als  einen  neuen  Ausdruck  für  die  Herztätigkeit 
und  nannte  sie  Hydrosphygniogramnie,  seinen  Apparat  rHydrosphygmo- 
graph*  (Mosso,  Diagnostik  des  Blutes).  An  dem  Mosso sehen  Plethy- 
smographen hat  Bowditch  (1379)  eine  unwesentliche  Änderung  vorge- 
nommen. 

Franeois  Franck  (1870)  hat  die  Methode  zu  ähnlichen  Zwecken  ver- 
wendet.   Er  oder  Marey  dürfte  zuerst  den  Marey  sehen  Tambour  zur  Auf- 
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Zeichnung  der  Volumschwankungen  angewandt  haben  (Methode  graphique 
[i  iM!*  .  Die  verschiedenen  älteren  Formen  des  Plethysmographen  worden  in 
.leo  Abhandlungen  von  v.  Hasch  (1870),  Franeois  Franck  (1870  und  18»')) 
besprochen. 

Hallion  und  Oomto  (1804)  schreiben  die  zirkulatorischeu  Volumände- 
rungen einzelner  Glieder  (Finger)  mit  einom  neuen  in  Gemeinschaft  mit 
Franeois  Franck  konstruierten  Plethysmographen  auf  (Demonstration  auf 
dem  internat  Phvsiol.  Kongroß,  Brüssol  100Ö).  Das  wesentliche  ist,  daß 
da*  Glied  zusammen  mit  einer  registrierenden  Ampullo  in  einen  unveränder- 
lichen llaum  eingeschlossen  ist.  Die  Einschließung  eines  Organs  durch 
t  inen  Sack  aus  Peritonäalmemhran  ist  von  Roy  (1S81)  vorgenommen  worden. 


Fig.  52. 

Plethysmograph  von  Mosso  (La  circulatlon  p.  SM). 


Der  Hallion-Comtescho  Fingerplethysmograph  ist  auch  von  Postma 
angewendet  worden.  Der  letztere  hat  für  die  Registrierung  eine 
eigentümliche  Vorrichtung  konstruiert  (siehe  Kap.  18).  Bei  der  Verwendung 
eines  Gummisacks  u.  dgl.  für  die  Umhüllung  des  Organs,  muß  natürlich 
darauf  gesehen  werden,  daß  die  Rückwirkung  durch  die  »Spannung  genügend 
klein  ist.  Daß  durch  die  gewöhnliche  Mareysche  Kapsel  unter  Umständen 
eine  zu  große  Rückwirkung  ausgeübt  wird,  hat  Brodie  festgestellt.  Er 
»urdo  dadurch  zur  Konstruktion  seiner  Bollows-Rekorder  veranlaßt.  (Siehe 
Teil  I,  Kap.  K>.) 

Aus  der  Literatur  notiere  ich  noch  folgende  technisch  interes- 
sante Angabe:  Bavliss  18JW,  S.  :M3  und  11)01,  S.  177,  vorher  Bowditch 
and  Warren,  siehe  Kap.  01»  .Gofäßnorven*,  Teil  hat  einen  Glas- 
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Plethysmograph  für  die  hintere  und  vordere  Extremität  von  Hunden 
benutzt  Die  Dichtung  erfolgte  durch  oine  Gummimanschette,  weiter  durch 
starkes  Einreiben  der  Haut  und  der  nicht  abgeschnittenen  Haare  an  dieser 
Stelle. 

Nach  einer  mündlichen  Mitteilung  von  Herrn  v.  Frey  eignet  sich  zur 
Abdichtung  dos  Plethysmographen  eine  zwischen  die  Extremität  und  die 
Büchse  eingelegte  aufblasbare  Gummimanschette. 

Zur  Registrierung  dor  Volumschwankungen  dienen  jetzt  allgemein 
Mareysche  Kapseln,  Pistonrekorder  oder  die  Brodieschen  Bellowrekorder 
(vgl.  Kap.  15  und  18). 

B.  Die  Onkographie. 

a)  Der  Onkograph  mit  Flüssigkeit  gefüllt. 

Eine  wesentliche  Erweiterung  erfuhr  das  Anwendungsgebiet  der  Plethy- 
smographie durch  die  Konstruktion  des  Onkographen  oder  Onkometers  von 
Roy  (1881).  Das  Instrument  dient  zur  Messung  der  Volumschwankungen 
der  in  dem  Körper  befindlichen  Niere  und  anderer  Organe,  der  Milz  usw. 
und  ist  in  der  Abhandlung  von  Cohnheim  und  Roy  (1883,  S.  426)  etwa 
folgendermaßen  beschrieben. 

Es  besteht  aus  zwei  durch  ein  Scharnier  verbundenen  halbkugeligen 
Schalen,  die  an  der  einen  Seite  einen  aus  einer  halben  Röhre  gebildeten- 
Fortsatz  tragen.  Diese  beiden  Halbröhren  fügen  sich  bei  dem  Sclduß  des 
Apparates  zu  einer  Röhre  zusammen.  An  einer  Halbkugel  ist  noch  ein 
Röhrenansatz  angebracht,  zur  Verbindung  des  Inneren  der  Kugel  mit  den 
Registrierapparaten  und  zum  Füllen  des  Apparates.  An  dem  Rand  der 
Schalen  ist  je  eine  dünne  aus  durchfeuchtetem  Kalbsperitonäum  gebildete 
Membran  durch  einen  Ring  befestigt.  Zwischen  dieser  Membran  und  der 
Schale  befindet  sich  ein  Hohlraum,  der  mit  Öl  gefüllt  ist  Er  dient  zur 
Ausgleichung  des  verschiedenen  Volumens  der  Organe  bezw.  dor  Niere. 
Die  Membran  schließt  das  Innere  der  Mctallkapsel  am  Hilus  der  Niere 
nach  außen  ab,  sie  legt  sich  hier  ohne  Druck  an  und  bedeckt  dann  ebenso 
das  ganze  Organ.  Die  Volumschwankungen  registriert  Roy  mit  einem  be- 
sonderen Apparat,  dem  Onkographen.  Er  ist  ein  Vorläufer  des  Piston- 
rekorder». Der  Kolben  ist  in  dem  Zylinder  durch  eine  Membran  von 
Kalbsperitonäum  abgedichtet.    (Siehe  Kap.  18.) 

Strasser  und  Wolf  (1905)  ruhrton  die  Onkometrie  der  Milz  mit  einem 
ähnlichen  Apparat  wie  Roy  durch.  Statt  des  Peritonealsackes  klebten  sie 
Kondomhäute  innen  an. 

Piotrowski  (1893)  konstniierte  unter  Cybulski  und  Foster  Plethy- 
smographen mit  Doppel wandung  für  die  Erzeugung  von  verschiedenen  Tem- 
peraturen. Der  Abschluß  orfolgte  durch  eine  dünne  Gummimombran.  Sie 
waren  für  den  Penis,  das  Ohr  und  die  Zunge  vom  Kaninchen  bestimmt. 

Einen  eigentümlichen  Apparat  zur  Bestimmung  der  Volumschwankungoii 
dos  Darms  verwendete  Bayliss  (1893).  Er  bestand  aus  einem  Trichter 
der  an  dem  weiten  Endo  mit  einer  dünnen  Membran  verschlossen  und  mit 
warmem  Ol  gefüllt  war.  Die  Triehterröhre  ist  mit  einer  Marey sehen  Kapsel 
verbunden.    Der  Trichter  wird  vorsichtig  niedriger  gestellt,  bis  die  Membran 
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die  Oberfläche  einer  Darmschlinge  berührt,  die  auf  einer  Glasplatte  ruht.  Dann 
registriert  die  M arey sehe  Kapsel  im  wesentlichen  die  Volumschwankungen. 

Die  Methodik  Francois  Francks  (1895)  ist  wesentlich  der  von  Pio- 
trowski  (1893)  ähnlich. 


Fig.  53. 

Onkograph  von  Roy.    Beschreibung  S.  HS. 


Hallion  uml  Francois  Franck  (1896)  nahmen  nach  einem  Roferat  von 
Hermann  die  plethysmographische  Registrierung  des  Darmvolumens  fol- 
gendermaßen vor: 

Eine  aus  der  Kontinuität  herausgeschnittene,  aber  mit  dorn  Gekröse  ver- 
bundene Darmschlinge  wird  in  ein  Gefäß  mit  Salzlösung  getaucht;  entweder 
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fließt  Lösung  aus  einer  Mario ttesehen  Flascho  tropfenweise  regelmäßig  zu. 
und  die  durch  Überlauf  abfließenden  Tropfen  fallen  auf  einen  mit  einem 
Pantographen  verbundenen  Hebel,  oder  das  Gefäß  ist  geschlossen  und  die 
Registrierung  erfolgt  plethysmographisch.  Die  Darmschlinge  bleibt  in  der 
Lösung  offen  oder  kommuniziert  mittels  eingebundener  Röhren  mit  einein 
besonderen  Volumschreiber  zur  Registrierung  der  Lumenänderungen. 

b)  Der  Onkograph  mit  Luft  gefüllt. 

Der  Onkograph  oder  das  Onkometer  von  Roy  erscheint  Schäfer  und 
Moore  (1890)  für  die  Registrierung  der  Volumschwankungen  der  Milz 
ungeeignet,  teilweise  weil  er  leicht  leckt,  teilweise  weil  der  Blutzufluß  zu 
den  Organen  durch  die  Kompression  an  den  Lippen  des  Onkometers  ge- 
stört wird.    Sie  bildeten  ihre  MilzbUchsen  aus  Guttapercha  (oder  Stents 

dental  composition,  das  mit  warmem 
Wasser  aufgeweicht  wurde,  nach  per- 
_^\^\  sönlicher  Mitteilung  auch  von  Herrn 

^^^^^       ^     Bayliss  empfohlen).  Jede  besteht  aus 
J^^TTO^' —  oiner  länglichen Büchso  mit  abgeschliffe- 

fCy*^  nem  Rand,  auf  den  eine  Glasplatte  ge- 

nau paßt.  Der  Glasdeckel  wird  durch 
Gummibänder  festgehalten  und  durch 
Vaselin  luftdicht  gemacht  Eine  Seite 
der  Büchse  hat  einen  flachen  Ausschnitt, 
durch  den  die  Blutgefäße  des  Organs, 
Fig.  54.  das  in  der  Büchse  auf  Watte  liegt, 

Onkograph  von  Schäfer  für  die  Milz.         hindurchgeführt  werden.  Die  Öffnung 

wird  luftdicht  durch  eine  dicke  Lage 
von  Vasolin,  eventl.  mit  etwas  Watte,  die  mit  Vaselin  durchtränkt  ist,  ver- 
schlossen. Die  Röhre  der  Büchse  wird  durch  einen  Gummischlauch  entweder 
mit  einem  Tambour  oder  einem  Pistonrekorder  verbunden.  Die  Kurven,  die 
mit  diesem  Instrument  erhalten  werden,  sind  viel  gleichmäßiger  als  mit  dem 
K  o  y  sehen  Instrument. 

Halliburton  und  Mott  (1897,  S.  XX)  bilden  ein  mit  Luft  gefülltes 
Onkometer  für  die  Niere  aus  Guttapercha. 

Edmunds  (1898)  konstruiert  einen  ausgezeichneten  Plethysmographen 
für  den  Darm.  Halbkugel  aus  Guttapercha,  durch  Einlegen  des  Gutta- 
perchas in  heißes  Wasser  geformt  Öffnung  am  Boden  für  dio  Darmschlinge, 
die  durch  die  Bauchwunde  hervorgezogen  wird.  Röhre  zu  der  Marevsehen 
Kapsel  mit  T- Stück,  um  den  Druck  auf  0  zu  stellen,  während  der  Beob- 
achtung geschlossen.  Auf  den  Rand  der  Halbkugel  Glasplatte  mit  Vaselin 
oder  besser  Vaselin  und  etwas  Paraffin  aufgedichtet.  Ebenso  Mesenterium 
in  der  Fußöffnung  eingedichtet  durch  Vaselin  und  Watte  mit  Vaselin  ge- 
tränkt. 

Edmunds  konstruierte  ferner  einen  Onkographen  mit  Doppelwänden 
für  die  Durchleitung  von  warmem  Wasser. 

Wie  Brodie  die  onkometrisehe  Methode  zur  Bestimmung  der  Blut- 
geschwindigkeit verwertet,  ist  in  Kap.  45  dargestellt. 
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C.  Ersatzmethode  von  Francois  Franok. 

..Francois  Franck  (18'JO)  ^Referat  von  Hermanns  Jahresbericht, 
S.  66;  benutzt  zur  Registrierung  der  Volumpulsationen  statt  des  Plethysmo- 
graphen ein  auf  den  gut  befestigten  Finger  aufgesetztes,  stark  vergrößerndes 
KühJhebelsystem  I  welches  also  nur  Durehmesserpulsationen,  nicht  Volum- 
pulsationen verzeichnet.  Ref.).  Der  Apparat  ist  S.  120  der  Abhandlung  ab- 
gebildet.*  Ich  führe  folgende  Modifikationen  dieser  Methode  an:  Hallion 
et  Francois  Franck  (1896),  Registrierung  des  Lebervolumens.  Ein  oder 
mehrere  Lappen  zwischen  zwei  Explorateurs  gebracht.  Zugleich  Milzvolum, 
Gefäßdrücke  usw.  Francois  Franck  ot  Ilallion  (18971.  Diesolben  Me- 
thoden wie  1896:  Doppelexplorateur  für  das  Volumen  der  Lober  und  ähn- 
liche Vorrichtung  für  das  Pankreas  nach  Isolation  der  letzteren  von  dem 
Duodenum,  entsprechend  der  Zeichnung  S.  662. 

Nach  einer  Bemerkung  in  der  Abhandlung  von  1907,  S.  40,  hat  Hallion 
eine  im  Prinzip  ähnliche  Methode  für  die  Volumregistrierung  der  Schild- 
drüse angewendet,  ebenso  wie  in  einer  gemeinschaftlich  mit  Francois 
Franck  veröffentlichten  früheren  Arbeit,  und  in  einer  weiteren  mit  Laignel- 
Lavastine,  über  die  Voluraschwankungen  der  Nebenniere. 

Schließlich  zitiere  ich  noch  eine  Bemerkung  von  Francois  Franck 
(1108):  Chez  l'homme  j'cmploio  une  ampoule  elastique  de  sonnerie  ä  air, 
portant  sur  l'une  de  ses  faces  une  plaque  metallique  qui  pennet  de  la  sou- 
mettre  i\  une  legere  contre-pression  dans  un  gant  ou  dans  une  chausette  de 
peau  resistante  lacee  comme  un  brodequin. 

Ballantyne  1891»  s.  Kap.  40. 
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Kapitel  47. 
Tachographie. 

Fick  (1898,  vgl.  Kap.  4*i)  war  der  erste,  der  durch  eine  planvoll  aus- 
gearbeitete Methode  die  Blutgeschwindigkeit  bei  dem  Menschen  oder  strenger, 
die  Veränderungen  der  Blutgeschwindigkeit  zu  bestimmen  suchte.  Er  regi- 
strierte mit  einem  Instrument,  das  in  dem  vorhergehenden  Kapitol  beschrieben 
ist,  dio  Volumschwankungen  in  dem  Vorderarm  und  überlegte  sich,  daß  wenu 
die  Geschwindigkeit,  mit  der  das  Blut  aus  den  Venen  ausströmt,  als  konstant 
gelten  kann,1)  die  Volumänderung  oder  der  erste  Differentialquotient  der  Volum- 

l)  (iarten  (1904)  hat  die  Geschwindigkeit  konstant  gefunden. 
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pulskarve  proportional  dem  Sekundenvolunien  der  arteriellen  Strömung  durch 
den  Vorderarm  ist.  Seine  eigenen  Worte  (18G9,  S.  555,  Bd.  III  der  ge- 
sammelten Werke)  lauten: 

„Bemerken  wir  nun,  daß  wir  allen  Grund  haben  zu  der  Annahme,  daß 
im  betreffenden  Querschnitte  der  vena  axillaris  eine  konstante  Geschwindig- 
keit herrsche,  dann  ergibt  sich  sofort  die  Möglichkeit,  aus  unserer  Volum- 
änderungskurve die  Kurve  der  Änderungen  der  Stromstärke  in  der  arteria 
axillaris  zu  konstruieren,  oder  anders  ausgedrückt  eine  Kurve,  deren  Ordi- 
nalen den  Unterschied  der  Stromstärke  in  der  arteria  von  der  Stromstärke 
in  der  vena  axillaris  darstellen/' 

Wenn  diese  Ableitung  einen  Anspruch  auf  Genauigkeit  machen  soll,  so 
muß  die  Volumpulskurvo  so  exakt,  als  das  nur  möglich  ist,  und  ohne  Rück- 
wirkung registriert  werden.  Es  ist  zweifellos,  daß  diese  Voraussetzung  bei 
dem  Fi ck sehen  Apparat  nicht  erfüllt  war.  Zunächst  dürfen  durchaus 
keine  Druckschwankungen  vorkommen,  d.  h.  sie  müssen  auf  ein  Minimum 
beschränkt  sein.  Das  ist  bei  dem  Fickschen  Apparat  schon  deshalb  nicht 
gewährleistet,  weil  die  Trägheitskräfte  nicht  auf  ein  Miniraum  beschränkt 
waren.  Um  diesen  Bedingungen  zu  genügen,  hat  Garten  (HK)4)  die  Be- 
wegungen einer  Seifenblase,  die  mit  der  Plethysmographenbüchse  luft- 
dicht verbunden  war,  zur  Registrierung  der  Voluraschwankungen  benutzt. 
Dasselbe  leistet  die  Franksche  Spiegelkapsel.  Man  wird  wohl  sagen  können, 
daß  die  bis  jetzt  gebrauchten  Volumregistrierer  mit  Hebelschreibung  über- 
haupt nicht  den  für  dio  Erziolung  richtiger  Geschwindigkeitskurven  notwen- 
digen Bedingungen  genügen. 

Um  die  Schwierigkeiten  der  Ableitung  des  ersten  Differentialquotienten 
zu  umgehen,  und  um  die  Fehler  der  indirekten  Bestimmung  der  Geschwin- 
digkeit zu  vermeiden,  hat  v.  Kries  (1887)  ein  Verfahren  ausgedacht,  mit 
dem  die  Geschwindigkeitskurve  unmittelbar  verzeichnet  werden  sollte.  Er 
bezeichnet  es  als  Tachographie.  Ich  referiere  und  zitiere  aus  seiner  Ab- 
handlung folgendes: 

S.  261.  „Die  Aufzeichnung  seiner  Volumpulse  ist  zu  ungenau,  als  daß 
sie  zur  Ableitung  der  Geschwindigkoitskurve  dionen  könnte."  v.  Kries  weist 
darauf  hin,  daß  wenn  man  den  Plethysmographen  ganz  mit  Wasser  füllt,  zu 
starke  Druckschwankungen  auftreten.  Am  richtigsten  wäre  es,  wenn  man 
ihn  ganz  mit  Luft  füllt.  Aber  dann  ist  die  gewöhnliche  Maroysche  Kapsel 
zu  unempfindlich  und  empfindlichere  Kapseln  besitzen  störende  Eigen- 
schwingungen. Außerdem  stören  die  Erzitterungen  des  Plethysmographen 
aehr:  „ein  Beweis  für  das  Taktgefühl  Ficks,  daß  er  trotzdem  richtige  Kurven 
erhalten  hat." 

v.  Kries  ersinnt  daher  eine  direkte  Methode.  Er  erläutert  sie  folgender- 
maßen: „Denken  wir  uns  die  Hand  und  einen  Toil  des  Annes  nach  Art  der 
plethysmographischen  Methode  in  einen  Zylinder  eingeschlossen,  diesen  aber 
mit  Luft  gefüllt,  und  durch  eine  Öffnung  mit  der  äußoren  Luft  kommuni- 
zierend, so  muß  bei  den  Volumschwankungen  durch  diese  Öffnung  ab- 
wechselnd Luft  hinausgetrieben  und  wieder  eingesogen  werden.  Bei  hin- 
reichend weiter  Öffnung  entspricht  offenbar  die  Stärke  des  Luftstromes  der 
Geschwindigkeit,  mit  welcher  das  Volumen  dos  Annes  zu-  oder  abnimmt: 
somit  ist  auch  leicht  zu  übersehen,  daß  die  Stärke  des  Luftstromes  nichts 
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anderes  darstellt,  als  den  jeweiligen  Überschuß  der  arteriellen  über  die 
venöso  Stromstärke;  den  positiven  und  negativen  Werten  dieses  Überschusses 
entsprechen  die  positiven  und  negativen  Werte  der  Stärke  des  Luftstromes, 
d.  h.  die  Richtung  desselben  aus  dem  Zylinder  heraus  oder  in  ihn  hinein. 
Druckschwankungen  finden  hier  im  Inneren  des  Zylinders,  da  er  mit  der 
atmosphärischen  Luft  in  offener  Verbindung  steht,  nur  in  minimalem  Betrage 
statt.  Dafür  entsteht  nun  die  Aufgabe,  die  Stärke  des  Luftstromes  zur  An- 
schauung zu  bringen  und  aufzuzeichnen.  Hierzu  eignet  sich  nun  (ich  über- 
gehe eine  Reihe  von  Versuchen,  die  nicht  zu  befriedigenden  Resultaten  ge- 
führt haben)  in  hervorragender  Weise  die  Gasflamme.  Die  Höhe  einer 
solchen  (und  namentlich  auch  ihres  leuchtenden  Teilos)  hängt  nämlich  von 
der  Geschwindigkeit  des  Ausströmen?  ab." 

Das  Prinzip  des  Apparates  ist  aus  der  nebenstehenden  Figur  leicht  er- 
sichtlich. 

v.  Kries  macht  S.  2(J5  darauf  aufmerksam,  daß  die  Anwendung  der 
Methode  verschiedene  Punkte  zu  berücksichtigen  hat.    Zunächst  muß  die 


I  

Fig.  s»5. 

Tachograph  von  v.  Kries.  Schema. 


Öffnung,  aus  der  das  Gas  ausströmt,  hinreichend  weit  sein.  Ist  sie  zu  eng, 
so  bekommt  man  Kurven,  die  den  Volumschwankungen  nahestehen.  Nun 
tritt  aber,  wenn  die  Ausströmungsöffnung  groß  gemacht  wird,  leicht  ein 
Flackern  der  Flamme  ein.  Dieses  Flackorn  kann  bei  einer  Flamme,  die 
ohne  Verbindung  mit  dem  Plethysmographenraum  brennt,  durch  Umgeben 
der  Flamme  mit  einem  Zylinder  aufgehoben  werden.  Das  Mittel  versagt 
aber,  wenn  die  Flamme  mit  dem  pulsierenden  Glied  in  Verbindung  gebracht 
wird;  dann  flackert  die  Flammo  immer,  v.  Kries  läßt  deshalb  die  Aus- 
strömungsöffnuug  eng  und  gibt  dem  Gas  noch  einen  zweiten  Ausweg  durch 
eino  Nebenflamme.  Fr  macht  ferner  darauf  aufmerksam  (S.  2615),  daß  der 
Plethysmographenraum,  d.  h.  der  Luftraum,  der  in  der  Plethysmographen- 
büchse  noch  verbleibt,  möglichst  kloin  sein  muß  und  zwar  um  so  kleiner,  je 
enger  die  Öffnung  ist,  aus  der  das  Gas  abfließt,  wenn  Geschwindigkeitskurven 
dargestellt  werden  sollen.  Die  Spitze  der  Flamme  wird  auf  eine  bewegte 
photographische  Platte  projiziert,  nachdem  die  Lichtstrahlen  entsprechend 
gewäldto  Spalte  passiert  haben.  Die  Maßnahmen,  dio  zur  photographischen 
Aufnahme  notwendig  sind,  brauchen  jetzt  nicht  mehr  genauer  beschrieben 
zu  werden;  man  kann  zur  Aufnahme  ein  beliebiges  optisches  Kymographion 
nohmen.    Zur  Herstellung  der  Gasflamme  muß  ein  besonderes  Gasometer 
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verwendet  werden,  da  in  den  gewöhnlichen  Leitungen  fortwährend  Druck- 
scbwankungen  stattfinden.  Um  die  Lichtstrahlen,  die  von  der  Flamme  aus- 
gehen, kräftiger  wirkend  zu  gestalten,  wurde  dem  Gas  Benzindampf  dadurch 
beigemengt,  daß  das  Gas  durch  eine  Flasche,  die  mit  benzingetränktem 
Bimsstein  gefüllt  war,  hindurchstrich. 

Abele  (1892)  hat  unter  der  Leitung  von  v.  Kries  eine  Reihe  von 
Kehlerquellen,  die  vor  allem  die  Flammenregistrierung  besitzt,  untersucht, 
so  die  Frage,  ob  der  leuchtende  Teil  der  Flamme  aktinisch  photographisch 
wirkt  usw.  Alle  dieso  Fehler  lassen  aber  nach  Abele  die  Methode  für  die 
Untersuchung  der  Pulsphänomene  nicht  als  unbrauchbar  erscheinen. 

Eine  Abbildung  der  gesamten  Anordnung  entnehme  ich  der  „Unter- 
suchung des  Pulses"  von  v.  Frey  S.  65. 

v.  Kries  macht  weiter  darauf  aufmerksam,  daß  das  Gassphygmoskop, 
wie  es  von  Land ois  (1870)  und  Klemensiewicz  (1*73)  zur  Demonstration 
der  Pulsbewegung  angewandt  haben,  kein  eigentliches  Sphygmogramm  liefert, 


Tachograph  von  v.  Kries.   (Aas  „Untersuchung  des  Pulses"  von  v.  Frey.) 


sondern  ein  differenziertes  Sphygmogramm,  und  daß  aus  dem  Dikrotismus, 
welchen  das  Gassphygmoskop  zeigt,  auf  den  Dikrotismus  des  Pulses  nicht 
geschlossen  werden  kann,  wie  dies  Land  ois  getan  hat.  Er  erklärt  zum 
Schlüsse,  daß  es  unerläßlich  ist,  selbst  bei  Anwendung  an  sich  vortrefflicher 
Verfahrungsweiscn  eine  genaue  theoretische  Kritik  der  Methoden  durchzu- 
führen. Man  kann  diesem  Satz  nur  zustimmen.  Daß  die  v.  Kries  ge- 
gebene Kritik  des  Tachographon  „nicht  vollständig  ist,  hat  er  selbst  gefühlt. 
S.  144  der  Studien  zur  Pulslehre  schreibt  er  auf  Einwendungen,  die  lloor- 
weg  (18U0)tt  gegen  seine  Methode  gemacht  hat,  „daß  es  wünschenswert  er- 
scheinen kann,  über  die  Art  und  Weise  der  Flammenreaktion  noch  durch 
besondere  Kontrollversuche  Aufschluß  zu  erhalten".  Er  berichtet  an  dieser 
Stelle  über  Versuche,  die  hauptsächlich  dazu  dienen  sollten,  nachzuweisen, 
daß  die  Flammcnbewegung  keine  in  Betracht  kommenden  Trägheitskräfte 
birgt  Seine  Vorsuche  sind  fähig,  Zweifel,  die  man  in  dieser  Richtung  hegen 
mußte,  zurückzudrängen. 

Von  der  Uberzeugung  ausgehend,  daß  nicht  allein  das  Instrument  nach 
der  von  v.  Kries  eingeschlagenen  Richtung  zu  prüfen  sei,  sondern  daß  eine 
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mögliehst  vollständige  Theorie  des  Grundprinzips  ausgebildet  werden 
müsse,  habe  ich  (11)07)  eine  Theorie  des  Tachographen  entworfen,  und 
auf  Grund  dieser  Theorie  eine  neue  Konstruktion  eines  Tachographen  aus- 
geführt 

Das  von  mir  konstruierte  Instrument  besteht  aus  einer  Plethysmographen- 
kapsel,  in  die  der  Körperteil  eingeführt  wird-  Sie  besitzt  zwei  Öffnungen. 
Die  «'ine  Öffnung  A  dient  zur  Verbindung  des  Plethvsmographenraums  mit 

einer  sehr  empfindlichen  optischen 
Kapsel  (Herztonkapsel\  die  andere 
Öffnung  C  kann  durch  einen  Hahn 
oder  in  anderer  Weise  abstufbar  ver- 
schlossen werden.  Ist  die  Seiten  - 
Öffnung  geschlossen,  so  schreibt 
die  Kapsel  Volumschwankungen 
auf,  ist  sie  genügend  offen,  so 
schreibt  die  Kapsel  die  ersten 
Differentialquotienten  der  Vo- 
lum8chwaukungen,  also  bei  dem 
Plethysmographen  die  Kurve  der 
EinStrömungsgeschwindigkeit  auf. 


Fig.  57. 
Tachograph  des  Verfassers. 


Von  der  größten  Itedeutung  scheint  es  mir,  die  Theorie  des  Instruments  zu  ent- 
wickeln. In  erster  Annäherung  laßt  sich  die  Differentialgleichung  des  Vorganges, 
wie  folgt,  anschreiben: 

d  t  "  d  t     1/      w  (1) 

Hier  bedeutet  V  die  Volumschwankungen  de»  Körperteils,  das  Volum,  um  das  der 
Plethysmographen-  oder  ein  ähnlicher  lufterfüllter  Hohlraum  vermehrt  oder  vermindert 
wird,  p  den  brück,  der  in  dem  Plethysmographenraum  herrscht,  w  den  Widerstand, 
den  die  aus  der  Öffnung  austretende  Luft  nach  dem  Poiseuilleschen  Gesetz  erfährt, 
und  E'  =  b  J,  den  Volumelastizitätskoeffizienten  des  Plethysmographenluftraums  von 
d  V 

dem  Volumen  .1.    d  t  odor  die  Geschwindigkeit  •    i.  mit  der  das  Hlut  in  den  Körperteil 

einströmt,  ist  also  proportional  p,  der  Druck  des  Plethysmographenraums  gibt  also  die 
Stromstärke  ai»,  wenn  der  erste  Summand  der  linken  Seite  vernachlässigt  werden 
kann.  Verschwindet  der  zweito  Summand  gegenüber  dem  ersten,  so  ist  der  Druck  den 
Volumschwankungen  proportional,  es  wird  die  gewöhnliche  Plethysmographenkurve  auf- 
geschrieben. Dies  ist  der  Fall,  wenn  der  Widerstand  w  unendlich  wird  oder  wenn 
die  Öffnung  verschlossen  ist. 

Setzt  man  voraus,  daß  der  erste  Summand  nur  verschwindend  klein  ist.  so 
daß  die  von  der  optischen  Kspset  aufgeschriebenen  Kurven  nur  wenig  von  der  Ge- 
whwindifrkeitskurvc  abweichen,  so  kann  man  die  Größe  dieser  fehlerhaften  Differenz 
durch  einen  allgemeinen  Ausdruck  bestimmen.   Da  der  erste  Summand  klein  gegen- 

d  n  d1  V 

über  dem  zweiten  sein  soll,  so  erhält  man  für  ^  angenähert  die  Größe:  d     •  w. 

Setzt  man  sie  wieder  in  die  erste  Gleichung  ein.  so  resultiert: 


dV  .in- 
dt  dt» 


w,  +  P. 

i;'  +  w 


Aus  dieser  llezichung  kann  man  das  Verhältnis  der  Ordinaten,  der  richtigen  durch 
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d  V  dt  i  repräsentierten  und  der  aufgeschriebenen  dem  p  w  entsprechenden  ==  i«g 
ermitteln.   Es  ist  gleich 

di 

i      ,  ,  dt    w  ... 
ireg=         i      E ^ 

"i^V'"*'  Stellt  nach  der  VoraussetzunS  einen  echten  Bruch  dar.   Je  kleiner  er 

ist.  um  so  mehr  stimmt  die  registrierte  Druckkurve  mit  der  Kurve  der  Stromgeschwin- 
diekeit  uberein. 


Der  Ausdruck  wird  um  so  kleiner,  je  kleiner  \v  ist,  oder  um  so  größer 
ET  oder  je  kleiner  der  Inhalt  des  Plethysmographenluftraums  ist  Man  kann 
also  durch  passendo  Wahl  dieser  Größen  erreichen,  daß  die  richtige  Ge- 
schwindigkeitskurve aufgeschrieben  wird. 

Man  sieht  aber  sofort,  daß  mau  vor  allem  eine  möglichste  Verkleinerung 
des  Plethysmographenluftraums  erstreben  muß.  Denn  einmal  fallen  die  Aus- 
schläge um  so  größer  aus,  um  so  größer  w  ist  Der  Druck  p  ist  ja  in  erster 
Annäherung  =  i.  w.  Dann  aber  wird  durch  einen  großen  Luftraum  eine 
besondere  Art  Entstellung  der  Kurven  hervorgerufen,  dio  man  aus  der 
Windkesselwirkung  des  Systems  erklären  knnn,  das  aus  dem  Luftraum  und 
dem  Schlauch,  der  zu  der  Herztonkapsel  führt,  besteht.  Die  Bewegungen 
in  diesem  Schlauch  erfolgen  mit  Reibung.  Ist  der  Luftraum  der  Plethy- 
smographenkapsel  sehr  groß,  so  tritt  eine  Dämpfung  der  Bewegungen  in  dem 
Schlauch  ein,  wie  bei  der  Ausströmung  der  Flüssigkeit  aus  einom  Wind- 
kessel. Dieselbe  schädliche  Dämpfung  tritt  auch  bei  der  Registrierung  der 
Volumkurven  bei  Lufttransmission  ein. 

Also  alles  spricht  dafür,  zunächst  den  Luftraum  der  Plethysmographen- 
kapsel  möglichst  zu  verkleinern,  dann  die  Seitenöffnung  so  groß  zu  machen, 
daß  die  Ordinatenhöhe  noch  hinreichend  groß  bleibt. 

Aus  dieser  Beziehung  ist  aber  auch  zu  ersehen,  daß  die  Geschwindig- 
keitskurve um  so  weniger  treu  von  der  Herztonkapsel  aufgeschrieben  wird, 
je  stärker  die  Änderungen  der  Geschwindigkeit  im  Verhältnis  zu  der  Größe 
der  Geschwindigkeit  selbst  sind,  also  um  so  rascher  die  Geschwindigkeits- 
änderungen sich  abspielen.  Rasche  Andertingen  der  Strorogeschwindigkeit, 
d.  i.  der  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  das  Volum  des  Körperteils  ändert, 
werden  nicht  mehr  treu  aufgeschrieben,  sondern  in  diesem  Falle  werden  die 
Kurven  den  Volumänderungen  selbst,  also  der  nicht  abgeleiteten  plethy- 
smographischen Kurve,  entsprechen.  Kommen  solche  rasche  Änderungen 
neben  langsamen  vor,  so  wird  die  Kurve  weder  rein  die  ursprüngliche 
Volumkurve  selbst  noch  rein  die  Stromgeschwindigkeit  darstellen,  sondern 
eine  Mischung  dieser  beiden  Funktionen.  Diese  Überlegung  ist  theoretisch 
für  die  Anwendung  ähnlicher  Verfahren  von  dor  höchsten  Wichtigkeit.  Nur 
von  relativ  langsamen  Volumänderungen  wird  man  also  die  richtige  tacho- 
grapbische  Kurve  erhalten  können. 

Der  schädliche  Raum  muß  zunächst  durch  möglichst  genaue  Anpassung 
des  Plethysmographenzylinders  an  die  Gliedmaßen  verringert  werden.  Das 
ist  aber  wegen  des  unregelmäßigen  Baues  der  Gliedmaßen  nur  zu  einein 
beschränkten  Grade  möglich.    Man  wird  ihn  also  wohl  teilweise  durch  eine 
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Flüssigkeit  ausfüllen  müssen.  Die  AnfUlIung  braucht  nicht  Uber  den  halben 
Durchmesser  des  Gliedes  hinauszugehen.  In  diesem  Falle  ist  aber  die  Ent- 
stellung der  Kurven  durch  Schleuderuug  gänzlich  ausgeschlossen.  Denn  die 
Länge  der  wirksamen  Masse  der  Flüssigkeit  ist  nur  sehr  gering,  nur  wenige 
Zentimeter,  der  Querschnitt  sehr  groß,  außerdem  sind  diu  Volumänderungen 
in  den  peripheren  Gebieten  verhältnismäßig  wenig  brüsk.  Die  Trägheits- 
kräfte werden  nur  gering  sein. 

Die  Vorzüge,  die  das  von  mir  angewendete  Verfahren  vor  der  Flammen- 
tachographie  hat,  liegen  auf  der  Hand.  Vor  allem  ist  es  in  theoretischer 
Hinsicht  viel  durchsichtiger.  Es  lassen  sich  die  Voraussetzungen  für  die 
Gültigkeit  der  Theorie  vollständig  verwirklichen.  Bei  der  Flammentacho- 
graphie  ist  die  Rogistriervorrichtung,  die  Flamme,  und  dos  Loch,  aus  dem 
das  Gas  ausströmt,  vereinigt.  Bei  meinem  Verfahren  läßt  sich  die  Öffnung, 
aus  der  das  Gas  ausströmt,  gemäß  den  Bedingungen,  welche  die  Theorie  stellt, 
beliebig  verändern,  ohne  daß  die  Konstanten  des  Registrierapparates  eben- 
falls geändert  werden  würden.  Die  Flammenregistrierung  leidet  nach  den 
allerdings  nicht  abgeschlossenen  Untersuchungen  von  Nagel*)  au  dem  Übel- 
stand, daß  die  Flamme  ihre  Form  bei  den  Registrierungen  vorändert.  Neben 
der  Registrierung  der  Tachogramme  nach  dor  von  mir  beschriebenen  Methode 
können  leicht,  ohne  daß  ein  besonderer  Apparat  dazu  notwendig  wäro, 
andere  Registrierungen  vorgenommen  werden.  Wird  die  Seitenöffnung  des 
Plethysmographenzylinders  durch  einen  Hahn  geschlossen,  so  erhält  man  un- 
mittelbar die  gewöhnliche  plethysmographische  Kurve.  Die  neue  Methode 
steht  der  v.  Kries sehen  an  Empfindlichkeit  nicht  nach. 

Abele  1892.   Zur  Metbode  der  Flammen -Tacbographie.  (Pbyaiol.  Instittit-Freiburg).  du 

Hois  Keymonds  Arch.  S.  22. 
Frank.  O.  1M7.    Konstruktion  und  Theorie  eines  neuen  Tachographen.    Zeitschr.  f. 

Hiol..  Hd.  ÖO,vp.  303. 

(larten  1!K>4.  Über  ein  neues  Verfahren  zur  Verzeichnung  von  Pewegungsvorgängen 
und  seine  Anwendung  auf  den  Volumenpuls.  (Physiol.  Institut,  I/eipzig.;  Ptlügers 
Arch.  104,  p.  3M. 

Hoorweg  1890.    Über  die  Hlutbewegung  in  den  menschlichen  Arterien.  Fortsetzung. 

Ptlügers  Arch.  XL  VII..  p.  43i>. 
Kiemensie  wiez  1873.  l'ntersuchungen  a.  d.  Institut  f.  Physiol.  u.  Histologie  in  tiraz. 
v.  Kries  1887.    Über  ein  neues  Verfahren  zur  Beobachtung  der  Wellenbewegung  des 

Mutes.    Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.,  p.  2."»L 
v.  Kries  1891.   Studien  zur  Pulslehre.    Freiburg  i.  15. 

Landois  1870.    Das  (Jassph\ -gmogkop.    Zentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.,  Nr.  28. 


Kapitel  4S. 
Hirndruck. 

Die  Bewegungen,  die  das  Gehirn  unter  dem  Einfluß  der  Veränderung 
der  Gcfaßweite  ausführt,  sind  in  der  verschiedensten  Weise  untersucht 
worden.  Zunächst  hat  man  versucht,  die  Schwankungen  des  Flüssigkeits- 
drucks oder  des  Hirndrucks.  die  auf  diese  Weise  auftreten,  zu  registrieren, 

•;  Willib.  A.  Nagel.  Arch.  für  Anat.  ti.  Phys.  190T»,  S.  82  «3. 
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dadurch,  daß  man  eine  Trepanöftnung  in  die  Schädeldecke  machte,  in  diese 
Öffnung  eine  Röhre  einschraubte  oder  einkittete,  und  die  Röhre  mit  einem 
Manometer  verband.  Daß  diese  Methode  unzulänglich  ist,  haben  Hill  (Schäfers 
Textbook,  II,  S.  14f>)  und  Hill  und  Bayliss  (1895,  S.  auseinander- 
gesetzt. Das  Gehirn  legt  sich  bei  einem  Steigen  des  llirndruckes  in  die 
Öffnung  hinein  und  verschließt  sie  wie  ein  Ventil Nach  diesor  Methode 
hat  Salathe*  (1876)  gearbeitet. 

Hill  verwirft  ferner  die  Methode,  die  Falkenheim  und  Naunyn 
1887),  weiter  Dean  (1892),  und  in  ähnlicher  Weise  Knoll  (1865)  angewandt 
haben.  Die  ersten  führten  einen  Katheter  in  den  Subduralraum  des  Rücken- 
marks in  der  Gegend  der  Oauda  equina  oder  entlang  einem  Spinalnerv  ein 
und  verbanden  ihn  mit  einem  Manometer.  Knoll  führte  eine  Kanüle  durch 
die  occipito-atlantale  Membran  ein  und  verbaud  sie  mit  einem  Manometer. 
Hill  meint,  daß,  wenn  der  Hirndruck  steigt,  die  geringe  Quantität  der 
Ilirnfltissigkeit  aus  dem  Gehirn  in  den  Spinalkanal  fließt,  und  daß  dadurch 
die  Basis  des  Gehirns  herabsteigt  und  das  Forainen  magnum  verschließt 
Frank  und  Ziegler  haben  bei  ihren  vielfältig  veränderten  Versuchen,  unab- 
hängig von  Knoll,  dieselbe  Methode  benutzt,  d.  h.  sie  haben  die  Spitze  einer 
größeren  Pravazspritze  in  derselben  Gegend  der  Dura  tuater  eingestochen 
wie  Knoll.  Sie  sind  aber  der  Uberzeugung,  daß  auch  bei  starken  Steige- 
rungen des  Gehirndrucks  dieser  dem  Druck  in  dem  Rückenmarkskanal 
parallel  läuft 

Hill  und  Bayliss  haben  deshalb  darauf  verachtet,  im  allgemeinen  direkt 
<len  Hirndruck  zu  messen,  und  haben  den  Hirnvenendruck  bestimmt,  indem 
sie  das  Torcular  Herophili  trepanierten  und  eine  Messingkanüle  in  die  Höhle 
einschraubten.  Die  Kanüle  wurde  mit  einem  Flüssigkeitsmanometer,  die  mit 
gesättigter  Magnesiumsulfatlösung  gefüllt  war,  verbunden.  Die  Manometer 
waren  weiterhin  mit  sehr  empfindlichen  Kapseln  oder  einem  Pistonrekordor 
verbunden.  Hill  und  Bayliss  haben  sich  überzeugt,  daß  der  Druck  in  dem 
Sinus  und  der  Gehirndruck  stets  gleich  ist.  Zu  diesen  Versuchen  verwandten 
sie  eine  Methode,  deren  Idee  von  Burton -Sander  son  herrührt.  Der  Schädel 
wird  in  der  Parietalregion  trepaniert,  die  Dura  mater  an  dieser  Stelle  weit 
aufgeschnitten  und  in  das  Tropanloch  ein  Stück  Messingröhre  eingeschraubt, 
über  deren  Ende  eine  sehr  dünne  Gumraimembrau  gebunden  ist.  An  die. 
Messingröhre  schließt  sich  nach  außen  eine  enge  Glasröhre  an,  die  weiter 
mit  einem  T-Stück  verbunden  ist  Ein  Zweig  dieses  T-Rohrs  führt  zu  oiner 
Druckflasche  und  der  andere  zu  einem  Hg- Manometer.  Der  ganze  Apparat 
wird  vollständig  mit  Wasser  gefüllt  und  dann  eine  Luftblase  in  der  feinen 
(rlasröhre  als  Index  eingeführt.  Wenn  der  Apparat  eingeschraubt  ist,  wird 
die  Stellung  des  Index  markiert  Bewegt  sieh  bei  einem  Wachsen  des  Hirn- 
•Irucks  der  Index  nach  außen,  so  kann  er  durch  Heben  der  Drnckflasche 
wieder  auf  seine  frühere  Kormalstellung  zurückgebracht  werden.  Ebenso 
wenn  der  Index  sich  nach  innen  bewegt.  Der  von  dem  Hg-Manometcr  an- 
gezeigte Druck  ist  der  Gehirndruck.  Frank  und  Ziegler  haben  ebenfalls 
den  Druck  in  dem  Torcular  Herophili  und  außerdem  in  dem  Längssinus  ge- 

1)  Die  Erfahrungen  von  Krank  und  Ziegler  (18%)  Mthnmen  hierin  vollständig  mit 
den  Beobachtungen  von  Hill  Uberein. 

Tigers tedt.  HaDdb.  d.  phys.  Methodik  11,4.  H» 
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messen,  dadurch,  daß  sie  eine  Pravazspritze  in  den  Sinus  einführten  und  mit 
einem  Manometer  verbanden.  Sie  konstatierten  ebenso  wie  Hill  und  Bay- 
liss,  daß  der  Druck  in  dem  Sinus  und  in  dem  Subduralraum  wesentlich 
identisch  sind,  sind  aber  der  Überzeugung,  daß  der  Druck  in  dem  Subdural- 
raum direkt  bestimmt  worden  kann.  Die  Methode  von  Hill  und  Bayliss 
ist  eine  ähnliche  wio  die  v.  Baschsche  Methode,  den  Blutdruck  beim 
Menschen  zu  bestimmen,  und  ebenso  wie  diese  nicht  ohne  Bedenken.  Das- 
selbe würde  man  doch  wohl  erreichen  können,  wenn  man  einen  dünnwandigen 
Gummiballon  unter  die  Schädeldecke  einführen  und  mit  einem  geeigneten 
Manometer  verbinden  würde. 

Die  Volumschwankungen  des  Gohirns  wird  man  wohl  am  besten  mit 
einer  der  Ro  y-Sherringtonsehen  (1890)  ähnlichen  Methode  registrieren. 
Gottlieb  und  Magnus  (1902)  haben  sie  angewandt  mit  einer  Modifikation  des 
Apparates,  dessen  Beschreibung  (S.  2(55)   ich  mit  ihren  eigenen  Worten 

wiedergebe:  „In  die  Trepanationsöffnung  wurde 
nach  Exzision  der  freiliegenden  Dura  der  Auf- 
nahmeapparat so  eingefügt,  daß  aus  vier  seitlichen 
Offnungen  der  Liquor  cerebrospinalis  frei  abfließen 
konnte.  Es  wurden  also  die  Volumänderungen  des 
Hirns  selbst,  genauor  der  Dickendurchmesser  des 
Hirnes  von  der  Schädelbasis  bis  zur  Großhirnober- 
fläche bestimmt,  unabhängig  von  einer  Mehrproduk- 
tion «ies  Liquors.  Der  Aufnahmeapparat  selbst  be- 
stand aus  zwei  Teilen:  1.  einer  äußeren  Röhre  a, 
welche  mittels  der  Klammern  c  c  fest  auf  den  Rand 
b  b  des  Trepanationsloches  aufgeschraubt  wurde: 
2.  aus  einer  beweglichen  Röhre  d,  welche  unten  durch 
eine  Membran  e  aus  Kalbsperitoneum  verschlossen 
war  und  bis  zur  Hälfte  mit  Wasser  gefüllt  wurde. 
Diese  innere  Röhre  stand  durch  oinen  Gummischlauch  mit  dem  Pistonrekorder 
in  Verbindung.  Volumänderungen  des  Gelürnes  f  wirkton  demnach  durch 
die  Membran  auf  die  Flüssigkeit  und  so  auf  den  Pistonrekorder."  Gott- 
lieb und  Magnus  heben  hervor,  daß  bei  ihrem  Apparat  die  innere  Röhre 
durch  die  Schraube  g  immer  so  gestellt  werden  kann,  daß  die  Membran  der 
Hirnoberfläche  wirklich  gut  anliegt.  Es  ist  klar,  daß  man  mit  dieser  Methode 
nicht  reine  Volumschwankungen  des  Gehirns  erhält,  und  daß  sie  auch  eine 
genaue  Berücksichtigung  der  soeben  wiedergegebenen  Vorschrift  von  Gott- 
lieb und  Magnus  erfordert. 

Hill  und  Maclcod  (1901)  benutzten  «las  Hillsohe  Instrument  ts  oben) 
zur  Registrierung  des  Hinivolumens.  Sie  verbanden  die  Röhre  des  Hill- 
schen Instrumentes  mit  einer  empfindliehen  Kapsel  oder  photographierton 
den  Meniskus  in  der  Röhre. 

Zur  Feststellung  der  Gehirnzirkulation  sind  verschiedene  Methoden  an- 
gewandt worden.  Das  Vorfahren  zur  Bestimmung  des  Sinusdruckes  habe 
ich  bereits  oben  erwähnt.  Hiirthle  1889)  und  Cavazzani  (1893)  haben 
den  Druck  in  dem  ( -irculus  Willisii  dadurch  gemessen,  daß  sie  in  das  peri 
phere  Ende  der  carotis  endständig  ein  Manometor  einsetzten.  Die  Ge- 
schwindigkeit der  Blutströmung  kann  durch  eine  in  die  carotis  eingesetzte 
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Stromuhr  oder  mit  dem  Cybulskisehen  Verfahren  gemessen  werden.  Ferner 
hat  man  das  Seknndenvolumen  in  der  Vene  durch  Messung  der  Ausfluß- 
geschwindigkeit aus  dem  Hirnast  der  Vena  jugularis  festgestellt  Dies  ist 
suerst  von  Cramer  (1873),  dann  von  Gärtner  und  Wagner  (1887)  aus- 
geführt worden.  Dabei  müssen  natürlich  alle  Seitenzweige  dieses  Hirnastes 
abgebunden  werden.  (Siehe  hierüber  besonders  Cramer  1873.)  Die  Mes- 
sung der  Ausflußgeschwindigkeit  geschieht  nach  den  in  Kapitel  4b  ange- 
gebenen Verfahren. 

i'aTazzani  1893.   Arch.  itaL  d.  biol.,  XIX,  p.  24. 

<  ramer  1873.   Untersuchungen  Uber  den  Blutdruck  im  Gehirn.    Inaug.  Dissertation. 
Dorpat. 

Crbolüki  1890.   Zentralbl.  f.  Physiol..  S.  834. 

beau  1892.   Journ.  Pathol.  «ind  Racteriol.   Kdinburgh  and  London.  I,  p.  26. 
Falkenheini  und  Xaunyn  1887.   Arch.  f.  exper.  Pathol.  und  Phannakol.,  XXII, 
S.  261. 

•iärtner  und  Wagner  1887.   Wiener  med.-  Wochensehr..  8.602. 
Gottlieb  und  MagnuB  1902.   Über  den  Einfluß  der  Digitaliakörper  auf  die  Hirn- 
zirkulation.  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  PharmakoL  Bd.  XL VIII,  S.  262. 
Hill  1896.   Cerebral  circulation.  London  1896. 
Hill  and  Bayliss  1895.    Journ.  of  physiol.,  XVIII,  p.  331. 

Hill  and  Macleod  1901.    A  further  enquiry  into  the  supposed  existence  of  cerebral 

vaso-motor  nerves.   Journ.  of  physiol,  XXVI,  p.  394. 
Hdrthle  1889.   Beiträge  zur  Hämodynamik.  3.  bis  f>.  Abhandig.  Untersuchungen  über 

die  Innervation  der  Hirngefäße.    Pflugers  Arch.,  XLIV,  S.561,  XL VII,  8.  1. 
Knoll  1K86.   Sitzungsber.  d.  k.  Akad.  d.  Wissensch. 

Koy  and  Sberrinsrton  18IK).   On  the  regulation  of  the  bloodsupply  of  the  brain. 

'Cambridge  pathol.  labor.t   Journ.  of  physiol.,  XI,  p.  85. 
Salathe  1876.   Trav.  du  labor.  de  Marey,  T.  II,  p.  362. 

Ziejsrler  und  Frank  1896.  Über  die  Mechanik  des  normalen  und  pathologischen  Hirn- 
drucks.  Arch.  f.  Chirurgie,  LIIL  Sep.  Abdr. 


Kapitel  49. 

Thermometrische  Beobachtung  der  Gefässweite. 

Die  Veränderung  der  Temperatur  eines  Organs  oder  eines  Organteiles 
bat  man  sowohl  dazu  benutzt,  um  auf  eine  Veränderung  der  Wärmeproduktion 
an  dieser  Stelle,  als  auch,  um  auf  eine  Veränderung  der  Wärmeabgabe  zu 
schließen.  Daß  die  erstere  Methode  sehr  unsicher  ist,  ist  in  vielen  Bei- 
spielen gezeigt  worden.  Ich  erinnere  nur  an  die  Einwendungen,  die  Helm- 
boltz  gegen  das  Bestreben  machte,  die  Wärmebildung  im  Säugetiermuskel 
ilarch  Beobachtung  der  Temperaturveränderung  des  in  situ  befindlichen 
Muskels  festzustellen.  Ebensolche  Bedenken  kann  man  aber  auch  erheben 
gegen  die  vielfachen  Versuche,  die  man  besonders  in  der  älteren  Literatur 
trifft,  aus  Temperaturveränderungen  auf  eine  Veränderung  der  Wärme- 
abgabe, im  besonderen  auf  die  Schwankungen  der  Gefäßlumina  zu 
schließen.  Man  darf  wohl  vollständig  den  Erörterungen  von  Dastre  und 
Morat  (1879)  beistimmen,  die  Lewaschew  (1882,  S.  39)  folgendermaßen 
reproduziert  hat 
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„Nach  der  einon  Methode  werden  die  Schwankungen  der  Gefaßlumina 
durch  die  Temperaturveränderungen  des  betreffenden  Kürperteils  bestimmt, 
nach  der  andern  durch  die  Veränderungen  des  Blutdrucks.  Die  erste  dieser 
Methoden,  die  am  allerhäufigsten  bis  jetzt  angewandt  wurde,  ist  in  der  Neuzeit 
einer  scharfen  Kritik  von  Dastre  und  Mo  rat  unterzogen  worden.  Die 
letzteren  Autoren  sprechen  dieser  Methode  jede  Bedeutung  ab,  weil  ihrer 
Meinung  nach  die  erhaltenen  Daten  bei  weitem  nicht  den  wirklichen  GefälS- 
luminaveränderungen  entsprechen,  sondern  weit  mehr  von  Nebenbedingungen 
herrühren,  nämlich  von  der  Temperatur  des  umgebenden  Mediums;  daß  ferner 
kurzdauernde  Luminaschwankungen  nicht  von  wahrnehmbaren  Temperatur- 
veränderungen begleitet  werden,  und  es  außerdem  schwer  sei,  den  Thermo- 
meter während  der  ganzen  Dauer  des  Vorsuchs  unverrückbar  zwischen  den 
Zehen  der  tierischen  Pfote  zu  befestigen.* 

Lewaschew  wendet  sich  dann  gegen  diese  Überlegungen  von  Dastre 
und  Mo  rat,  die  aber  in  der  Hauptsache  sicher  das  Richtige  treffen.  Man 
wird  wohl  unter  allen  Umständen  jetzt  versuchen  müssen,  durch  direkte 
Mittel  über  die  vasomotorischen  Wirkungen  an  den  Gefäßen  ins  klare  zu 
kommen.  Die  Beobachtung  der  Temperaturveränderung,  die  in  diesem  Fall 
eintritt,  dürfte  viel  mehr  ein  Mittel  sein,  um  die  Leistungen  der  Temperatur 
regulierenden  Apparate  au  den  verschiedenen  Körperteilen  festzustellen.  Ich 
erwähne  hier  die  Arbeiten,  in  denen  die  Temperaturmessuug  als  eiu  Mittel 
zur  Feststellung  der  Vasomotorenwirkung  benutzt  wurde.  Es  sind  die  Unter- 
suchungen von  Kendall  und  Luch  singe  r  (1K7G),  Grützner  und  Heiden- 
hain  (1878),  Werziloff  (1*96),  und  Spalitta  et  Consiglio  (1897). 

Dastre  et  Morat  1*79.    De  l'innervation  des  vaisseaux  cutanea.   (Chauvenus  Labor.) 

Arch.  d.  physiol.  norm,  et  pathol.,  p.  .*t93. 
Grützner  und  Heidenhain  1878.  Über  die  Innervation  der  Muskeljrefäße.  Pflü^ers 

Archiv,  16,  S.  1. 

Kendall  und  Luc  Ii  »innrer  187G.   Zur  Innervation  der  Gefäße.   (Physiol.  Labor,  in 

Zürich.)   PfliiRers  Arth.,  XIII,  S.  197. 
Lewaschew  1882.   Versuche  über  die  Innervation  der  Hautjrefäße.   Pflügers  Arch. 

2«.  S.  389. 

Spalitta  et  Consiglio  1897.   Lea  vaso-moteurs  des  membres  abdonrinaux.  (Physiol. 

Labor.  Palermo.)   Arch.  ital.  d.  hiol.,  XXVIII,  p.231. 
Werziloff  189«').   Zur  Frage  Uber  die  vasomotorische  Funktion  der  hinteren  Wurzeln. 

Zentralb],  f.  Physiol.,  X,  S.  191. 


Kapitel  50. 

Die  respiratorischen  Schwankungen  des  Blutdrucks. 

Die  Versuche  zur  Aufklärung  der  Gründe  für  die  respiratorischen 
►Schwankungen  erörtere  ich  hier  nur  so  weit,  als  sie  ein  besonderes  tech- 
nisches Interesse  bieten.  Seit  den  Untersuchungen  von  Pois  euille(1855)  ist 
diese  Frage,  die  in  der  bekannten  Abhandlung  von  Ludwig  undEinbrodt 
(1860)  zum  ersten  Malo  konsequent  behandelt  worden  ist,  von  einer  Reihe  von 
Untersuchern  durch  Modellversuche  zu  entscheiden  versucht  worden.  Ich 
folge  hier  in  meiner  Darstellung  der  Schilderung  von  Tigersted t  in  den 
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Ergebnissen  der  Physiologie  1SK>3,  die  ich  durch  keine  bessere  ersetzen 
könnt«  (S.  577):  „In  einer  toilweiso  aufgeblasenen,  teilweise  zusammen- 
gefallenen Lunge  injizierte  Poiseuille  erstarrende  Massen  und  bemerkte 
bei  der  mikroskopischen  Untersuchung,  daß  die  Lungenkapillaren  im  ersten 
Falle  länger  und  schmäler  als  im  zweiten  waren.  Auch  machte  er  Versuche 
mit  künstlicher  Strömung  durch  aufgeblaseno  und  zusammengefallene  Lungen. 
Die  Flüssigkeit  wurde  unter  einem,  dem  Pulmonalisdruck  etwa  entsprechen- 
den Druck  (14  bis  15  mm  Hg)  injiziert.  Durch  eine  mäßig  aufgeblasene 
Kaninchenlunge  strömten  3  ccm  in  1'  80",  durch  die  stark  aufgeblasene 
Lunge  in  2'  19",  während  dieselbe  Flüssigkeitsraenge  in  nur  1'  20"  die  zu- 
sammengefallene Lunge  passierte."  Die  Beobachtungen  von  Poiseuille 
sind  vollkommen  korrekt.  Nur  hat  er  nicht  beachtet,  daß  die  Druckverhält- 
nisse während  der  Respiration  des  lebenden  Warmblüters  andere  sind,  als 
die  von  ihm  im  Modell  eingehaltenen,  daß  bei  dem  lebenden  Tier  die  In- 
spiration durch  Saugen  bewirkt  wird  usw.  „Erst  Quincke  und  Pfeiffer 
IST  1}  nahmen  es  sich  vor,  die  Blutströmung  auch  bei  Lungen  zu  unter- 
suchen, deren  Volumveränderungen  durch  Ansaugung  bewerkstelligt  wurden. 
Bei  der  durch  einen  negativen  Pleuradruck  erweiterten  Lunge  konstatierten 
sie  eine  größere  Stromgeschwindigkeit  als  bei  der  kollabierten,  und  zwar 
war  diese  Geschwindigkeit  um  so  größer,  je  stärker  die  Ausdehnung  der 
Lunge.'*  In  ähnlicher  Weise  stellten  Funke 
und  Latschen  berger  ( 1^77)  ihre  Versuche 
an:  Die  Lunge  und  das  Herz  (H  und  L) 
werden  in  einen  künstlichen  Thorax  (A)  ge- 
setzt, die  Pulmonalarterie  wird  mit  defibri- 
niertem  Blut  von  einer  Druekrlasche  (G)  ge- 
speist. Der  über  dem  Niveau  der  Flüssig- 
keit befindliche  Luftraum  steht  mit  dem 
Thorax  durch  J  in  Verbindung.  Der  Aus- 
fluß des  Blutes  aus  dem  linken  Vorhof  aus 
B  über  E  in  den  Thoraxraum  wird  ge- 
messen. Unter  diesen  Bedingungen  begün- 
stigt eine  durch  Verdünnung  der  Luft  im 
Thoraxraum  bewirkte  Ausdehnung  der 
Lungen  den  Ausfluß,  während  eine  Aus- 
dehnung, die  durch  das  Aufblasen  der 
Lungen  bewirkt  wurde,  die  Pulmonalzirku 
lation  verringert.  (Schäfers  Textbook,  II, 
8.126,  Abbildung.)  Quincke  und  Pfeiffer, 
und  ebenso  Funke  und  Latsehenberger. 
weiter  Bowditch  und  Garland  (1879) 
vertraten  noch  die  Ansicht,  trotz  des  Re- 
sultates ihrer  Versuche,  daß  sieh  die  Lungen- 
Gefäße  bei  der  natürlichen  Inspiration  ver- 
engern. Die  gegenteilige  Ansicht  stützte 
d'Arsonval  (1877)  mit  seinen  Versuchen 
(8.  522):  „Er  ließ  bei  einem  eben  getöteten 
Hunde  aus  einer  Mari  otteschen  Flasche 


Viü.  59. 


Künstliebe  Zirkulation  durch  die  Lunge 
Funke  und 
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defibriniertes  Blut  in  die  vena  cava  inferior  strömen,  und  maß  die  Blut- 
menge, welche  aus  der  Bauchaorta  wieder  abgeführt  wurde.  Durch  Ziehen 
am  Zwerchfell  bewirkte  er  die  Inspiration  und  sah  alsdann  das  Abfließen 
aus  der  Aorta  zuerst  abnehmen,  und  nachher,  wenn  das  Zwerchfell  in  In- 


l'igr.  '*)• 

Künstliche  Zirkulation  durch  die  Longe  nach  de  Jager.  a  Verbindung  des  Druckgefäße«  B  mit  der 
Pulmonalarterie.  v  Verbindung  de«  Meßzylinders  C  mit  dem  tinken  Vorhof.   A  künstlicher  Thorax. 

7.  seine  Verbindung  mit  einer  Runsenscben  Pumpe. 

spirationsstcllung  gehalten  wurde,  zunehmen.  Das  Blut  strömte  also  bei  der 
Inspiration  leichter  dureh  die  Lungen." 

Mislawsky  (1878)  „stellte  Versuche  über  die  Blutbewegung  in  deu 
Lungen  bei  verschiedenen  Phasen  der  Atmung  an  ausgeschnittenen  und  nicht- 
ausgeschnittenen  Lungen  des  Hundes  an,  in  denen  defibriniertes  Blut  unter 
konstantem  Drucke  zirkulierte.  Dio  Blutgeschwindigkeit  wurde  durch  die 
in  der  Zeiteinheit  aus  den  Lungenvenen  ausfließenden  Blutvolumina  bestimmt. 
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«eiche  vermittels  der  eigens  dazu  eingerichteten  Czermakschen  Wippe 
frraphisch  registriert  wurden."  (Referat  von  Hermanns  Jahresbericht.)  Aach 
Mos  so  (1881)  vorwendete  einen  Apparat  für  die  künstliche  Durchblutung 
der  Lungen. 

Die  eingehendsten  Versuche  rühren  von  de  .Jager  (1879)  her.  Er  kon- 
struierte einen  Apparat  (S.  484,  s.  Fig.  00),  mit  dem  es  möglich  ist,  die  ver- 
schiedenen Druckbeziehungen,  die  zwischen  dem  Thorakrauin  und  dem 
Druck  in  den  gesamten  Lungengefäßen  bestehen,  in  beliebiger  Weise  zu 
regulieren.  Auch  wiederholte  er  die  Versuche  von  Funke  und  Latschen- 
berger  unter  besonderen  Vorsichtsmaßregeln.  Ferner  stellte  de  .Tager 
denselben  Versuch  (1882)  wie  d'Arsouval  an.  Er  beobachtete  nämlich  an 
dem  verendenden  oder  toten  Tier  die  Veränderungen  des  Drucks  in  einem 
durch  Ligaturen  der  Bauchgofaße  usw.  beschränkten  Kreislauf  infolge  der 
Respiration,  die  durch  passive  Zwerchfellbewegungen  erreicht  wurde. 

In  anderer  Weise  wiesen  Heger  und  Spohl  (1881)  die  größere  Weite 
der  Lungengefäße  bei  der  natürlichen  Inspiration  nach: 

Beim  Kaninchen  wird  im  dritten  Interkostalraum  das  Perikardium  bloß 
{relegt  und  geöffnet,  und  ein  starker  Ligaturfaden  über  das  Herz  gestreift 
und  locker  um  die  großen  Gofaßstämme  gelegt.  Um  ferner  das  Herz 
unter  dem  normalen  negativen  Druck  zu  erhalten,  wird  ein  gefenstertes 
Rohr  in  den  Horzbeutel  eingeführt,  das  mit  einem  Aspirator  und  einem 
Manometer  verbunden  ist  und  gelinde  Aspiration  und  zugleich  Verschluß  der 
Öffnung  bewirkt  Das  Rohr  ist  mit  Ösen  versehen,  durch  die  der  Faden 
geleitet  wird,  und  dient  so  zugleich  als  Ligaturstäbehen.  Nachdem  sich  das 
Tier  beruhigt  hat,  wird  plötzlich  auf  der  Höhe  der  In-  oder  Exspiration  die 
Ligatur  angezogen,  nach  dem  alsbald  erfolgenden  Tode  tles  Tieres  die 
Lungen  herausgenommen  und  ihr  Blutgehalt  im  Verhältnis  zu  der  Gesamt- 
blutmenge  des  Körpers  kolorimetrisch  bestimmt.  Es  ergab  sich,  daß  sogar 
in  dem  Falle,  wenn  in  der  Perikardialhöhe  ein  negativer  Druck  von 
."> — 10  mm  Hg  hergestellt  worden  war,  während  der  Inspiration  V12  bis  V,  ;, 
der  ganzen  Blutmenge  sich  in  den  Lungen  befindet,  während  der  Exspiration 
dagegen  nur  Vis  his  1  lH.  Aufblasen  der  Lungen  von  der  Luftröhre  aus 
vermindert  den  Blutgehalt  bis  auf  1  ,60. 

In  ähnlicher  Weise  beobachtete  Plumier  (1902)  beim  Hunde,  daß  die 
Lungen  bei  der  Inspiration  und  bei  der  Exspiration  ',,  der  gesamten 
Blutmenge  des  Körpers  enthalten. 

d'Arsonval  1877.  Recherches  theoretiques  et  expcriiucntales  sur  le  rüle  de  IVlasticitc 
du  poumon  dans  les  phcnonicnes  de  l:i  circulation.  These.  I'aris. 

ßowditch  and  Carland  1879.  The  effecr  of  ehe  respiratory  movement»  on  the 
pulmonary  circulation.   .loum.  of  physiol.,  II,  p.  !H. 

lankc  und  Latschenberger  1K77.  Über  die  Ursachen  der  respiratorischen  Blut- 
druckschwankungen im  Aortensystem.    Pflügcrs  Arch..  XV,  S.  40f>. 

Heger  1880.  Recherches  sur  la  circulation  du  sang  dans  les  poumons.  Bruxclles  1880. 

Heger  et  Spehl  1881.  Recherches  sur  la  fistule  pericardiaque  chez  le  lapin.  Liga- 
ture  des  vaisseaux  de  la  base  du  eu-ur  pendant  la  respiration  naturelle.  Evaluation 
de  la  quantite  de  sang  contenue  dans  les  poumons.   Arch.  d.  biologie.  II,  p.  153. 

•le  Jäger  1871).  Über  den  Blutstrom  in  den  Lungen.  (Physiol.  Institut  zu  Leiden.) 
PHügers  Arch.,  XX,  S.  -!*». 
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den  I'lutlauf  im  Anrtcnsystem.   Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol..  S.  242. 
Ludwig  und  Einhrodt  18*10.   Berichte  d.  Wiener  Akad..  XI,  8. 
Mislawsky  1878.   Über  die  Bluthewcgung  in  den  Lungen  bei  verschiedenen  Phasen 

der  Atmung.   Protok.  d.  des.  d.  Xaturf.  in  Kazan. 
Mosso  1881.  Sulla  circolazionc  del  »angue  nel  eerveüo  dell'  uoiuo.   Kicerche  stigmo- 

gratiche.    Arch.  p.  1.  science  med..  V.  p.  44,  S»7. 
Plumier  HK)2.    Xouvelles  recherches  sur  la  Physiologie  de  la  circulation  pulmonaire. 

Null,  d.  I.  classc  des  scienees  de  l'acad.  de  Helgique,  p.  359. 
Poiseuille  1855.    Kecherches  sur  la  respiration.    ('.  H.  d.  l'acad.  des  sciences.  T.  41. 

p.  1072. 

(Quincke  und  Pfeiffer  1871.   Über  den  Hlutstroui  in  den  Lungen.  Arch.  f.  Anat.  u. 
Physiologie.  S.  W. 


Kapitel  51. 

Der  kleine  Kreislauf. 

Der  Druck  in  der  rechten  Kammer  (oder  in  dem  rechten  Vorhof 
läßt  sich  verhältnismäßig  einfacher  als  im  linken  Herzen  registrieren.  Solche 
Versuche  hat  schon  E.  Hering  VS.  20ü)  in  origineller  Weise  durchgeführt 
Uber  die  neueren  Methoden  ist  in  dem  Kapitel  Uber  die  Druckmessung  im 
Hi  rzen  (Kap.  35,  8.  205)  berichtet.  Ich  verweise  hier  auf  die  Untersuchungen 
von  Chauvoau  und  Marey  (18»'>3),  Badoud  (1874),  Talma  (1882)  .eigen- 
artige, aber  kaum  vorteilhafte  Ilerzsonde  S.  322).  Weiter  erinnere  ich  an  die 
Arbeiten  von  Goltz  und  Gaule,  die  ihr  Maximum-  und  Minimum-Hg- Mano- 
meter benutzt  haben,  ähnlich  wie  dies  später  de  Jager  (1883)  und  Tiger- 
stedt  (1902)  ausgeführt  haben. 

Die  Bestimmung  des  Drucks  in  der  rechten  Kammer  hat  ihre  Vorzüge 
vor  der  Messung  des  Drucks  in  der  Pulmonalarterie  hauptsächlich  darin, 
daß  der  Thorax  nicht  eröffnet  zu  werden  braucht,  so  daß  also  die  für  die 
Verhältnisse  des  kleinen  Kreislaufs  so  wichtigen  normalen  Drücke  in  dem 
Thorax  unverändert  bleiben.  Hei  der  Methode  von  Frede rictj  'siehe  unten) 
werden  zum  mindesten  die  Drücke  in  dem  Perikardialsack  gestört.  Man 
müßte  denn  nach  der  Methode  von  Hoger  und  Spohl  (1881,  siehe  Kap.  50. 
8.  21)5)  den  negativen  Druck  in  der  Pcrikardialhöhle  wiederherstellen.  Die 
Methode  ist  aber  sehr  kompliziert  und  muß  erst  ihre  kritische  Würdigung 
durch  systematisch  angestellte  Versuche  erfahren. 

Auf  diese  Weise  ist  es  aber  nicht  möglich,  die  Druckschwankungen  zu 
registrieren,  die  während  der  Austreibungsperiodo  (nach  Gad  und  Cowl 
1888  Entleerungszeit  v.  Frey  „Untersuchung  dos  Pulses*  1892  8.  IM):  siehe 
auch  Roy  188D).  stattfinden,  und  auf  diese  kommt  es  an,  wenn  man  dio  Lei- 
stungen des  Herzens  für  den  Kreislauf  beurteilen  will.  F,rst  dann,  wenn 
man  in  der  Kaunnerdruckkurve  oder  auf  andere  sichere  Weise  dio  Zeichen 
Tür  den  Zeitpunkt  des  Klappenschlusses  ausfindig  macht,  wäre  es  denkbar, 
daß  man  aus  der  Ventrikeldruckkurvc  die  Druckveränderung  aussonderte, 
die  auf  die  Austreibungsperiode  lallt. 
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Die  Methoden  zur  Bestimmung  des  Drucks  in  der  Pulmonalarterie  be- 
sebreibe  ich  im  folgenden  teilweise  mit  den  Worten  Tigerstedts  (Ergeb- 
nisse der  Physiologie  1JMJ3,  S.534): 

„Bei  seinen  Versuchen  über  den  Druck  im  Lungenkreislauf  eröffnete 
Beutner  (1852)  nur  die  linke  Hälfte  der  Brusthöhle;  der  rechte  Pleurasack 
und  der  Herzbeutel  wurden  Uberhaupt  möglichst  unverletzt  gelassen:  trotz- 
dem wurde  das  Tier  künstlich  vontiliert.  Als  Kanüle  wurde  eine  einfache 
silberne,  rechtwinkelig  gebogene  Röhre  benutzt.  Sie  wurde  in  den  linken 
Ast  der  Lungenarterie  eingesetzt  und  zwar  so,  daß  bei  Kaninchen  und  Katzen 
der  ganzen  linken  Lunge,  beim  Hunde  dem  größten  Toil  derselben  das  Blut 
entzogen  wurde." 

Die  Operation  beschreibt  Beutnor  selbst  folgendermaßen:  S.  101,  102: 
..Art  und  Ort  der  Einsetzung  der  Kanüle  und  störende  Folgen  derselben. 
Die  Kanüle,  deren  wir  uns  bedienten,  um  sie  in  die  arteria  pulmonalis  ein- 
zusetzen, war  eine  einfache,  silberne,  gebogene  Röhre,  ganz  leicht  und  dünn 
gearbeitet.  Das  Lumen  der  Kanüle  am  Einsatzpunkte  betrag  bei  Kaninchen 
und  Katzen  1,8  mm  Durchmesser,  bei  Hunden  2,2  mm,  am  Orte  der  An- 
betung an  das  Röhrensystem  5,5  mm:  überhaupt  ist  es  notwendig,  die  Ka- 
nüle so  weit  wie  nur  immer  möglich,  fertigen  zu  lassen,  um  sie  nach  der 
bier  so  leicht  erfolgenden  Gerinnung  des  Blutes  rasch  und  sicher  reinigen 
zu  können.  Die  Biegung  geschah  unter  einem  rechten  Winkel;  der  Ast 
derselben,  welcher  in  die  Lungenarterie  eingeführt  wurde,  besaß  eine  Länge 
von  11,5  mm,  der  andere,  welcher  mit  dem  Manometer  in  Verbindung  stand, 
war  40  mm  lang.  Diese  Kanüle  hat  den  Vorteil,  daß  man  ziemlich  tief  in 
der  Brusthöhle  gelegene  Gefäße  mit  dem  Manometer  in  Verbindung  bringen 
kann,  ohne  dieselben  zu  zerren. 

Die  Kanüle  haben  wir  nun  in  allen  Fällen  in  den  linken  Ast  der  arteria 
pulmonalis  eingesetzt  und  zwar  so,  daß  wir  bei  Kaninchen  und  Katzen  der 
ganzen  linken  Lunge,  beim  Hunde  dem  größten  Teil  derselben  das  Blut 
entzogen.  Die  Einsetzung  der  Kanüle  erfordert  bei  der  Schwierigkeit  der 
Handgriffe  und  bei  der  Schnelligkeit,  mit  der  sie  geschehen  müssen,  be- 
sondere I i'bung. 

Um  leicht  zur  arteria  pulmonalis  gelangen  zu  können,  steht  der  Ope- 
rierende auf  der  rechten  Seite  des  Tieres  und  hebt  die  linke  Lunge  aus 
dem  Brustkasten  hervor,  die  er  alsdann  mit  der  linken  Hand  über  das  Herz 
and  die  linke  Brusthälfte  herüberzieht  und  fixiert:  damit  die  Lunge  nicht 
wesentlich  durch  ihre  große  Ausdehnung  hindert,  machten  wir  gewöhnlich 
am  Rande  einen  kleinen  Einschnitt,  um  sie  etwas  zu  entleeren.  Alsdann 
isoliert  man  mit  feinen  Pinzetten  die  Arteria  von  dem  sie  umgebenden 
Zellgewebe:  hierbei  ist  es  kaum  zu  vermeiden,  bei  dem  Herüberragen  des 
Herzens  an  dieser  Stelle,  einigen  Druck  auf  dasselbe  auszuüben,  um  freiem 
Zutritt  zur  Arterie  zu  haben.  Ist  die  Arterie  möglichst  weit  isoliert,  so 
muß  man,  um  die  Kanüle  ohne  Blutverlust  einsetzen  zu  können,  wie  natür- 
lich den  Blutstrom  vom  Herzen  aus  abhalten,  und  um  dies  zu  bewirken, 
machten  wir  verschiedene  vergebliche  Versuche,  mit  schließbaren  Pinzetten 
und  allen  möglichen  Arten  von  Schleifen.  Am  besten  und  leichtesten  ge- 
schieht es,  bei  der  Beschränktheit  des  Raumes  und  der  Dünnheit  der  Arterien- 
wandungen, mit  einem  ganz  einfachen,  selbst  verfertigten  hölzernen  Ligatur- 
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stabe,  (1a  alsdann  nach  Befestigung  der  Kanüle  an  das  Röhrensystem  die 
Ligatur  leicht  gelöst  werden  kann,  und  auf  diese  Art  die  Arterie  am  wenigsten 
verletzt  wird. 

Um  sodann  die  Kanüle  einzuführen,  welche  vorher  mit  kohlensaurem 
Natron  gefüllt  wurde,  ist  es  zweckmäßig,  nur  eine  kleine  Öffnung  in  die 
Arterie  zu  machen,  weil  die  weit  geöffnete  und  isolierte  Arteria  der  an- 
drückenden Kanüle  leicht  ausweicht,  und  somit  eine  größere  Öffnung  statt 
die  Schwierigkeit  der  Einfügung  der  Kanüle  zu  heben,  sie  mohrt  Ist  die 
Kanüle  nun  eingeführt  und  eingebunden,  so  folgt  einer  der  schwierigsten 
Momente,  nämlich  die  Feststellung  der  Kanüle,  welche  durch  einen  Apparat 
nicht  möglich  ist,  da  das  Tier  und  die  Lungen  zu  vielen  Bewegungen  aus- 
gesetzt sind.  Um  sie  zu  fixieren,  ist  ein  geübter  Gehilfe  nötig,  welcher  sich 
mit  nichts  anderem  beschäftigen  darf,  und  immer  genau  acht  haben  muß, 
daß  die  Kanüle  in  der  gehörigen  Richtung  steht  und  die  Arterie  keinen 
Druck  von  den  Lungen  zu  erleiden  hat" 

Aus  der  Beschreibung  von  Openchowski  (1882)  gebe  ich  hier  eben- 
falls einen  Auszug: 

S.  255,  250.  „Die  Einführung  der  Kanüle  in  die  Lungenarterie  erfolgto 
so,  daß  nach  Lospräparierung  der  darüber  liegenden  Muskeln  ein  Fenster 
in  die  linke  Toraxwand  gemacht  wurde,  entweder,  indem  ich  bloß  einen 
Einschnitt  zwischen  der  4.  und  5.  Rippe  machte,  oder  so,  daß  ich  eine 
Rippe,  dann  meistens  die  5.,  teilweise  resezierte.  Die  Kanüle  wurde  dann 
in  jenen  Ast  der  Lungenarteric  eingebunden,  der  zum  linken  oberen  Lappen 
führt,  welches  Gefäß  jodorzeit  sehr  leicht  aufzufinden  und  zu  erreichen  ist. 

In  jenon  Versuchen,  wo  das  Rückenmark  gereizt  werden  sollte,  wurden 
zwei  nadeiförmige  Elektroden  aus  Stahl  von  ungefähr  ii  cm  Länge,  die  mit 
einem  feinen  Schraubengewinde  versehen  waren,  an  zwei  in  der  Längsachse 
des  Tieres  hintereinander  gelegenen  Punkten  durch  die  Knochen  der  Wirbel- 
säule hindurch  in  das  Rückenmark  gebohrt,  so  daß  ihre  Spitzen,  das  Mark 
durchdringend,  in  die  gegenüberliegenden  Wirbelkörper  eingeschraubt 
wurden,  wodurch  eine  sehr  gute  Fixierung  derselben  möglich  wurde.  Uber 
die  Durchschneidung  des  Brusttnarks  an  seinem  unteren  Ende  ist  nichts 
zu  bemerken,  als  daß  dieselbe  nach  Eröffnung  des  Wirbelkanals  vorge- 
nommen wurde. 

Sollten  die  Nervi  splanchnici  gereizt  oder  durchschnitten  werden,  so  öff- 
nete ich  zwischen  der  11.  und  12.  Rippe  durch  einen  kleinen  Einschnitt  die 
Brusthöhle,  führte  mit  einer  Aneurysmennadel  einen  Faden  um  dieselben, 
worauf  sie  entweder  unmittelbar  über  ihrer  Durchtrittstelle  durchs  Zwerchfell 
durchschnitten  oder  aber  abgebunden,  zentralwärts  von  der  Ligatur  durch- 
schnitten und  dann  die  peripheren  Stümpfe  mit  gewöhnlichen  Hartkautschuk- 
elektroden armiert  wurden. 

Wurde  die  Aorta  unterbunden,  so  geschah  dies  in  der  Regel  von  der 
zum  Zweck  der  Einbindung  in  die  Pulmonalarteric  gemachten  Thorax- 
wunde aus  mittels  eines  Ligaturstäbchens.  Die  Vena  cava  wurde  von 
einem  auf  der  rechten  Seite  dos  Thorax  gemachten  kleinen  Einschnitte  aus 
aufgesucht" 

„In  wesentlich  derselben  Weise  sind  die  ineiston  der  folgenden  Autoren 
zuwege  gegangen   Hofmokl  1875,  Lichtheim  187G,  Popper  1888,  Brad- 
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ford  und  Dean  1889  und  1894,  Francis  Franck  1895/96,  Bayet  1892, 
Velich  1898,  Wood  jr.  1901).  Henriques  (1892)  stellte  die  Lungenarterie 
mit  dem  Manometer  in  Verbindung,  indem  er,  nach  genügender  Eröffnung 
der  linken  Pleurahöhle,  ein  Stilett  von  schmalem  Kaliber  in  den  Hauptstamm 
der  A.  pulmonaris  stieß.  Daß  absolut  keine  Blutung  entstand,  lag  in  der 
Elastizität  der  Gefäßwand  und  in  dem  in  der  Lungenarterie  vorhandenen 
niedrigen  Blutdruck. 

Um  den  Ubelstand,  der  darin  liegt,  daß  während  des  Versuches  die  eine 
Pleurahöhle  wenigstens  eröffnet  werden  muß,  und  daß  also  das  Tier,  wenn 
es  noch  selbständig  atmet,  nur  die  eine  Lunge  dazu  benutzen  kann,  zu  ver- 
meiden, hat  Fredericq  (1S86)  an  Hunden  durch  einen  einzigen  linearen 
Schnitt  die  eine  Hälfte  des  Brustkastens  soweit  eröffnet,  daß  er  an  den 
iatrathorakalen  Organen  alle  notwendigen  Manipulationen,  wie  Einbinden 
von  Kanülen  usw.  vornehmen  kann.  Nach  beendigter  Operation  legt  er  die 
Bein-Muskel-Lambeaux  gegeneinander  und  deckt  sie  mit  der  vorher  zurück- 
geschlagenen Haut.  Gerade  im  Augenblick  des  Schließens  der  Brustwand 
werden  die  Lungen  von  der  Trachea  aus  aufgeblasen,  die  Luft  entweicht 
aas  der  geöffneten  Pleurahöhle  und  diese  kommuniziert  mit  der  Umgebung 
nur  durch  die  Röhren,  welche  die  Kanülen  mit  den  Manometern  verbinden. 
Die  kurz  vorher  zusammengefallene  Lunge  nimmt  jetzt  wie  normal  an  der 
Reepiration  teil.  Nach  dieser  Methode  haben  Nolf  (1903)  und  Plumier 
11*02.  ebenso  1904.  1905)  gearbeitet:  die  Kanüle  wurde  in  der  Regel  in  den 
oberen  Ast  der  linken  Lungenarterie  eingeführt.*' 

Chauveau  und  Faivre  (185(3)  haben  einen  Trokar,  der  mit  einem 
Manometer  verbunden  war,  direkt  in  die  Pulmonalarterie  des  Pferdes  durch 
einen  Tnterkostalzwischenraum,  ohne  den  Thorax  zu  öffnen,  eingeführt.  Sie 
haben  also  unter  ganz  normalen  Bedingungen  gearbeitet.  Die  Methode  ist 
aber  nur  bei  großen  Tieren  anwendbar. 

„Der  erste,  welcher  bei  normal  atmenden  Tieren  durch  eine  seitenständigo 
Kanüle  den  Blutdruck  in  der  Lungenartcrie  bestimmte,  ohne  irgend  welchen 
Teil  der  Lungen  vom  Kreislauf  auszuschalten,  war  Knoll  (1888).  Er  machte 
seine  Versuche  ausschließlieh  an  Kaninchen  und  beschreibt  seine  Methode 
folgendermaßen : 

Nach  Bloßlegung  der  Brustmuskulatur  wird  das  Sternnm  im  Bereicho 
der  ersten  zwei  bis  drei  Rippen  gespalten.  Das  in  seinem  kopfwärts  ge- 
legenen Abschnitte  hierdurch  freigelegte  Perikard  wird  so  weit  eröffnet,  als 
notwendig  ist,  um  die  A.  pulmonalis  bis  zu  ihrem  Ursprünge  bloßzulegen. 
Hierauf  wird  mittels  einer  kleinen  Klammer,  deren  federnde  Branchen  halb- 
kreisförmige beim  Schluß  der  Klammer  zum  Ringe  sich  zusammenfügende 
Ansätze  besitzen,  eine  mittels  einer  stumpfen  Pinzette  erhobene  Falte  der 
ventralen  Wand  der  Arterie  gepackt  und  durch  Verrückung  eines  ring- 
förmigen Schiebers  die  Klammer  geschlossen.  Sowohl  die  Klammer  selbst 
als  die  Leitstange  des  Schiebers  sind  mit  Griffansätzen  versehen,  die  behufs 
Aufnahme  der  Kanüle  ringförmig  durchlöchert  sind.  Die  Leitstange  des 
Schiebers  gleitet  in  einem  Ausschnitte  des  Griffansatzes  der  Klammer.  Die 
Kanüle,  absatzformig  sich  verjüngend,  ist  an  der  engeren  Mündung 
schnabelförmig  geformt,  zugoschärft,  mit  einem  Seitenrohre  zur  Verbindung 
mit  dem  Manometer  versehen  und  mit  einem  Trokar  armiert.     Vor  dem 
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Einführen  in  die  Arterie  wird  die  Kanüle  vom  Manometer  aus  unter  Be- 
stimmung der  Abszisse  mit  kohlensaurem  Natron  gefüllt,  dann,  bei  Abschluß 
des  Manometers,  durch  die  ringförmigen  Öffnungen  an  den  Griffansätzen  zur 
ringförmigen  Klammer  vorgeschoben  und  die  in  dieser  eingeschlossene  Falte 
der  A.  pulmonalis  durchstoßen,  der  Trokar  herausgezogen,  ein  am  Haupt- 
rohro  der  Kanüle  angebrachter  kurzer  Kautschukschlauch  mittels  einer  kleinen 
Klemmpinzette  verschlossen,  und  dann  der  Hahn,  der  das  Manometer  ab- 
schließt, geöffnet/* 

„Soviel  ich  (Tigerstedt)  diese  Beschreibung  verstehe,  muß  die  Lungen- 
arterie durch  die  von  Knoll  benutzte  Kanüle  in  einem  gewissen  Grade  ver- 
engt werden,  obgleich  die  Stenose,  wie  es  aus  der  Darstellung  Knoll  s 
hervorgeht,  nur  eine  verhältnismäßig  geringe  sein  dürfte.  Ein  anderer  Ubel- 
stand  besteht  darin,  daß.  wie  es  Knoll  selbst  bemerkt,  die  Technik  ziemlich 
schwer  ist,  so  daß  man  darauf  bereitet  sein  muß,  nicht  wenige  Tiere  zu 
verlieren." 

,.In  Tigerstodts  Laboratorium  hat  Meli  in  (1904)  eine  Methode  aus- 
gebildet, um  den  Hauptstamm  der  Lungenarterie  mit  dem  Manometer  zu 
verbinden.  Die  von  Mellin  benutzte  Kanüle  ist  eine  gewöhnliche  Ludwig- 
sehe (Seitendruckkanüle\  deren  Platte,  dem  Verlauf  der  Lungenartcrie  ent 
sprechend,  in  zwei  Richtungen,  von  vorn  nach  hinten,  sowie  von  Seite  zur 
Seite,  gekrümmt  ist.  Nach  Eröffnung  des  Brustkastens  und  des  Perikards 
wird  um  die  Wurzel  der  Lungenarterie,  jedoch  ohne  die  Somilunarklappen 
zu  lädieren,  eine  Klemme  angelegt,  und  also  der  Kreislauf  für  eine  kurze 
Zeit  aufgehoben.  Dann  wird  in  die  Arterie  eine  kleine  in  der  Längsrichtung 
verlaufende  Öffnung  mittels  einer  feinen  Schere  geschnitten,  die  Platte  der 
Kanüle  hineingeführt  und  die  äußere  Platte  zugeschraubt.  Letzteres  erfolgt 
unter  Anwendung  eines  Bajonettschlosscs  äußerst  schnell.  Die  provisorische 
Ligatur  wird  gelüftet  und  innerhalb  weniger  Sekunden  ist  die  Zirkulation 
wieder  in  vollem  Gange.  Bei  kurarisierten  Tieren  ist  diese  Methode  außer- 
ordentlich einfach  und  scheitert  nur  in  seltenen  Ausnahmefällen.  Auch  bei 
natürlich  atmenden  Tieren  bietet  sie  nur  insofern  Schwierigkeiten  dar,  als 
die  beim  Aufheben  des  Kreislaufes  erscheinenden  Erstickungskrämpfe  zu- 
weilen das  Einführen  der  Kanüle  vereiteln. 

Die  so  leicht  eintretende  Gerinnung  des  venösen  Blutes  (siehe  oben 
Beutner  S.  297)  vermeidet  Mellin  dadurch,  daß  er  die  Kanüle  mit  einer 
Wachsschicht  überzieht,  indem  er  eine  Ätherlösung  von  Wachs  durch  die 
vorher  gut  gereinigte  Kanüle  saugt.'* 

Die  für  dieso  Maßnahmen  nötige  Eröffnung  des  Thorax  wird  in  der 
Abhandlung  von  Erikson  (1907)  genauer  beschrieben  (siehe  das  betr.  Kap. 
in  Teil  III). 

Nach  einer  Bemerkung  im  Zentralblatt  f.  Physiol.  Bd.  21  hat  Burton- 
Opitz  ;1907)  ..das  Verhalten  des  Blutstroms  im  kleinen  Kreislauf  vermittels 
der  von  ihm  konstruierten  Stromuhr  studiert".    (Vielleicht  Autorreferat.) 

Bedeutungsvoll  für  die  Methodik  ist  noch  die  Beobachtung  Tigerstedts 
(1903,  S.  273  und  1907),  daß  die  Abbindung  eines  Lungenflügels  oder  die 
Unterbindung  der  Gefäße  einer  Lunge  nur  eine  minimale  Druckveränderung 
in  dem  Pulmonalkreislauf  oder  nur  eine  geringe  Verringerung  des  Sekunden 
voluniens  hervorruft.   Über  die  Versuche  Lnndgrafs  siehe  Kap.  Ü2.  S.  32*. 
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Von  den  Versuchen,  die  zur  Aufklärung  der  Blutströmung  in  den  Lungen 
dienen  können,  erwähne  ich  Tigerstedts  Beobachtung,  daß  eine  einem 
natürlich  atmenden  Kaninchen,  in  eine  Halsvene  infundierte  Farbstofflösung 
den  Körper  sehr  gleichmäßig,  die  Lungen  aber  sehr  ungleichmäßig  färbt 
Die  Lunge  wird  also  ungleichmäßig  vom  Blut  durchströmt. 
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Kapitel  52. 

Der  Einfluss  der  Schwere  und  der  Körperhaltung  auf  den 

Kreislauf. 

Von  den  Untersuchungen  Uber  den  Einfluß  der  Schwere  oder  der  Korper- 
haltung auf  den  Kreislauf  ist  methodisch  von  Interesse  die  Art.  wie  die 
Tiere  gedreht  wurden,  um  eine  verschiedene  Lage  herzustellen.  Hier  muß 
vor  allen  Dingen  die  Frage  entschieden  werden,  um  welche  Achse  das  Tier 
gedreht  werden  muß,  damit  aus  statischen  Gründen  keine  Veränderung  des 
Drucks  in  dieser  Höhe  stattfinden  kann  Die  mathematischen  Untersuchungen 
von  Hermann,  niedergelegt  in  der  Abhandlung  von  Wagner  (,1886),  er- 
geben, daß  für  ein  einfaches  Modellsvstem  von  Ballons  usw.  ein  Indifferenz- 
punkt existiert,  der  so  liegt,  daß  sieh  der  hydrostatische  Druck  nicht  ändert, 
wenn  das  Gefäßsystem  um  ihn  gedreht  wird.  Für  das  verwickelte  Gefäß- 
system existieren  zwei  verschiedene  Indifferenzpunkte  für  den  Übergang  in 
Kopf-  und  für  denjenigen  in  Fußstellung.  Naeh  Versuchen  au  Leichen 
wurde  ermittelt,  daß,  wenn  man  das  Tier  um  eine  durch  die  Herzspitze 
gehende  Achse  dreht,  die  Dmckveriinderungen  möglichst  klein  sind,  und  im 
entgegengesetzten  Sinn  bei  dem  Ubergang  in  die  Kopf-  und  in  die  Fuß- 
stellung verschiedenen  Sinn  haben:  Bei  Drohung  aus  der  horizontalen  Lage 
auf  den  Kopf  sinkt  das  Manometer  der  Carotis  und  steigt  dasjenige  der 
Femoralis:  und  umgekehrt.  Die  Veränderungen  betragen  etwa  4  mm  Hg. 
Um  diese  Achse  wurde  das  Tier  bei  den  Versuchen  über  den  Einfluß  der 
Lage  auf  den  Kreislauf  von  Wagner  gedreht  Eine  ähnliche  Achse  benutzte 
Blumberg  (1885). 

Hill  (18(J5  und  1890)  und  Hill  und  Barnard  (1807)  legen  den  statischen 
Verhältnissen  eine  geringere  Bedeutung  zu.  Sie  drehten  bei  ihren  Versuchen 
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das  Tier,  dem  von  der  Jugularveno  und  der  Carotis  aus  Kanülen  bis  zur 
Vena  cava  superior  und  der  Aorta  zur  Verbindung  mit  Manometern  ein- 
f:efilhrt  waren,  um  eine  Achse  in  dem  Niveau  der  Offnungen  der  Kanülen. 
Es  ist  ja  zweifellos,  daß  der  Effekt  einer  Veränderung  der  Lage  des  Tieres 
hauptsächlich  von  vasomotorischen  Wirkungen  herrührt.  Aber  doch  erscheint 
e»  gerechtfertigt,  das  Verfahren  von  Hermann  beizubehalten,  damit  die  rein 
statischen  Einflüsse  möglichst  ausgeschlossen  werden. 

Daß  bei  Nichtbeachtung  der  hydrostatischen  Verhältnisse  in  der  Anord- 
nung der  Manometer  große  Fehler  entstehen  können,  hat  Blumberg  unter 
der  Leitung  von  Hermann  (1885)  an  den  Untersuchungen  von  Cy'bulski 
1870)  und  Friedraann  (1882)  nachgewiesen. 

Außer  diesen  Untersuchungen  existieren  noch  weitere,  die  sich  mit  dem 
Einfluß  einer  verschiedenen  Haltung  des  Körpers  oder  von  Körperteilen  aut 
den  Puls  beschäftigen.  Diese  Beobachtungen  haben  kein  besonderes  metho- 
disches Interesse.  Es  handelt  sich  meistens  um  Versuche  bei  dem  Menschen 
Ober  den  Einfluß  dieser  Momente  auf  den  Puls  und  seine  Form.  Die  letzte 
Untersuchung  auf  diesem  Gebiete  rührt  von  Flaskamp  (1907)  her.  Früher 
haben  sich  Marey  (Cirkulation  S.  438),  Schapiro  (1881)  u.  a.  mit  diesen 
Fragen  beschäftigt.  Angaben  Uber  die  ältere  Literatur  finden  sich  noch  bei 
Meuli-Hilty  (1886,  S.  343). 

Eine  neuere  Untersuchung  über  den  Einfluß  der  Gravitation  bei  ver- 
schiedenen Stellungen  der  Glieder  auf  den  Blutdruck  ist  von  Bröking 
1907)  ausgeführt  worden.  Die  Gärtnersche  Methode  zur  Feststellung  des 
Venendrucks  bei  dem  Menschen  (siehe  Kap.  43)  beruht  auf  der  Veränderung, 
die  der  Blutdruck  an  einer  Stelle  eines  Gliedes  durch  seine  wechselnde 
Haltung  erfährt. 

Blumberg  1885.  über  den  Einfluß  der  Schwere  auf  Kreislauf  und  Atmung.  Pflügcrs 
Aren.  35,  p.  467. 
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Kapitel  53. 

Schwingungen  des  ganzen  Körpers,  veranlasst  durch  die 

Blutbewegung. 

Zu  verschiedenen  Zwecken  hat  man  versucht,  die  Bewegungen  des  Ge- 
saratkörpers, die  durch  die  Verlagerung  der  Blutmassen  bei  der  Zirkulation 
hervorgebracht  werden,  aufzuschreiben.  So  hat  Mosso  (181HJ)  die  Be- 
wegungen dos  Körpers  aufgeschrieben,  um  psychische  Eindrücke  zu  regi- 
strieren. 

Hcnderson  (1905)  ist  wold  der  erste,  der  eine  genauere  mechanische 
Analyse  dieser  Bewegungen  angebahnt  hat  Die  Person  wird  auf  einer 
horizontalen  Platte  befestigt,  die  im  wesentlichen  nur  in  der  Richtung  der 
Körperlänge  schwingen  kann.  Zu  dem  Zweck  ist  die  Platte  an  vier  Klavier- 
drähten aufgehängt.  Um  die  Bewegung  nur  in  der  einen  Richtung  zwangs- 
läufig zu  gestalten,  stemmen  sieh  an  die  Seite  der  Platte  zwei  scharfe,  10cm 
lange  und  2  mm  dicke  Stahl  nadeln  an.  Das  eine  geschärfte  Ende  ruht  in 
Vertiefungen  der  Platte,  die  anderen  geschärften  Enden  in  konischen  Ver- 
tiefungen des  Gestells.  Durch  Veränderung  des  Betrages,  um  den  die  Platte 
von  ihrer  freien  Lage  nach  der  Seite  gedrängt  wird,  kann  die  Schwingungs- 
periode der  Platte  verändert  werden.  Die  Platto  macht  also  in  allon  ihren 
Punkten  kreisförmige  Bewegungen,  für  die  der  Radius  gleich  der  Länge  der 
Nadel  ist  Die  Bewegungen  werden  durch  eine  eigentümliche  Anordnung 
auf  lOOraal  vergrößerndes  Hebelsystom  übertragen  und  durch  dieses  auf 
einer  berußten  Trommel  aufgeschrieben.  Die  Kurven  fallen  ziemlich  ver- 
schieden aus,  entsprechen  aber  im  ganzen  dem,  was  man  aus  den  Gesetzen 
über  die  Vorlagerung  des  Schwerpunktes  erwarten  kann.  Wenn  sich  das 
Blut  kopfwärts  bewegt,  bewegt  sich  der  Körper  fuß  wärt»  usw. 

Hcnderson  190T>.    (Vorläufige  Mitteilung.)    Anier.  journ..  13.  p.  XXV. 

Henderson  190">.  Tlie  raass-movenients  of  the  circulation  as  shown  hy  a  reeoil  curvc. 

Anieric.  journ.  of  physiol.,  14,  p.  2M7. 
Mosso  1H%.    Fear.   (Englische  (Versetzung  der  fünften  italienischen  Auflage  von 

Loegh  und  Kilson,  189<i.)    Kap.  V,  Allschnitt  III  u.  IV. 


Kapitel  T>4. 

Bestimmung  der  Kreislaufzeit. 

In  den  Jahren  1S29  und  veröffentlichte  Hering  eiue  Methode, 

mit  der  die  Zeit  bestimmt  werden  sollte,  die  ein  Partikelehen  braucht,  um 
durch  den  Kreislauf  gotriobon  zu  werden,  die  sogen.  Kreislaufzeit  Er  in- 
jizierte in  die  Jugularvene  eines  Pfordes  eine  Lösung  von  Ferrozyankaliuni 
und  sammelte  von  der  anderen  Jugularvene  Blutproben  in  Intervallen  von 
fünf  Sekunden.  Sie  wurden  nach  der  Beendigung  des  Versuchs  mit  Eisen- 
chlorid auf  ihren  Gehalt  an  Frrrozyankalium  geprüft  Die  ersten  Spuren 
von  Ferrozynnkalium  traten  danach  in  '20— ',]()  Sekunden  auf.  Von  Poiseuille 
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1*43)  uml  Vierordt  (1SÖ7)  wurde  diese  .Metbode  teilweise  mit  einigen  Ver- 
besserungen angewandt 

Hermann  (18*3)  hat  das  Verfahren  folgendermaßen  modifiziert: 

„Auf  den  lGcm  im  Durchmesser  haltenden  Zylinder  eines  Baltzar- 
>cben  Kymographion- Uhrwerks  wird  ein  Bogen  guten,  oisenfreien  Fließ- 
papiers aufgespannt  Die  in  das  peripherische  Venenende  eingebundene 
Glaskanüle  wird  so  befestigt,  daß  sie  dem  Papier  in  der  Nähe  seine*  oberen 
Randes  gegenüber  mündet,  ohne  aber  an  demselben  zu  streifen.  Das  frei 
aasfließende  Blut  fließt  auf  dem  Papier  des  rotierenden  Zylinders  ab  und 
bildet  auf  demselben  einen  roten  Streifen,  dessen  Höhe  um  so  größer  ist, 
je  größer  das  Tier  und  je  langsamer  die  Rotation  des  Zylinders.  Die  Ro- 
tationsgeschwindigkeit wird  so  gewählt,  daß  sicher  ein  Umgang  des  Zylinders 
tilr  den  Versuch  ausreicht,  d.  h.  das  injizierte  Salz  noch  vor  Vollendung 
fiues  Umgangs  im  ausströmenden  Blute  erscheint. 

Alles  kommt  darauf  an,  daß  dio  Injektion  dor  nötigen  Salzmenge  sehr 
rasch  vollendet  ist,  und  daß  die  Salzmenge  so  groß  wie  möglich  ist  Es 
empfiehlt  sich  daher  die  Injektion  einer  möglichst  konzentrierten  Lösung. 
Da  jedoch  das  von  allen  früheren  Experimentatoren  angewandte  Ferro- 
zyankalium  als  Kalisalz  bei  direkter  Injektion  in  die  Vene  höchst  verderb- 
lich auf  die  Tiere,  namentlich  auf  kleinere  wirkt  und  selbst  raschen  Herz- 
stillstand hervorbringen  kann,  so  wählte  ich  stattdessen  Ferrozyannatrium, 
welches  aus  den  Chemikalienhandlungen  Uberall  zu  beziehen  ist.  Für  Kanin- 
eben werden  5ccm  einer  10%  igen  Lösung  in  das  zentrale  Jugularisende 
rasch  injiziert.  Die  Blutung  aus  dem  peripheren  Ende  der  Jugularis  der 
anderen  Seite  muß  schon  vor  der  Injektion  begonnen  haben.  Anfang  und 
Ende  der  Injektion  markiert  ein  Assistent  mit  Bleistift  auf  dem  rotierenden 
Fließpapier  über  der  Kanülenmündung. 

Nach  vollendetem  Umlauf  wird  der  Flicßpapierstreifon  vom  Zylinder 
abgenommen  und  zum  Trocknen  aufgehängt.  Die  Dauer  eines  Zylinder- 
amlaufs  wird  vor  oder  nach  dem  Versuch  mit  der  Uhr  genau  bestimmt.  Auf 
dem  getrockneten  Papier  wird  durch  Anlegung  eines  Maßstabes  eine  Zenti- 
metorteilung  mit  Bleistift  dicht  über  der  Blutspur  aufgetragen  und  numeriert. 
l>er  Zeitwert  jedes  Zentimeters  ergibt  sich  aus  dem  bekannten  Umfange  dos 
Zylinders  und  der  bekannten  rmlaufsdauer. 

Nun  werden  aus  dem  Blutstreifen  mit  einer  reinen  Schere  Stücke  aus- 
geschnitten, welche  die  ganze  Höhe  des  Streifens  und  Längen  von  einem 
oder  mehreren  Zentimetern  umfassen.  Diese  Probestücke  werden  dicht  zu- 
sammengefaltet und  in  ein  weites  Probierglas,  in  welchem  ein  kleines  Quan- 
tum destillierten  Wassers  zum  Sieden  gebracht  ist,  hineingeworfen,  so  daß 
'las  Papierpaketchen  sofort  ganz  im  siedenden  Wasser  untertaucht  Die 
Eiweißkörpor  des  Blutes  koagulieren  sofort,  und  die  im  Wasser  löslichen 
Bestandteile,  darunter  das  etwa  vorhandene  Probesalz,  lösen  sich  im  Wasser 
auf.  Man  unterhält  das  Sieden  noch  kurze  Zeit,  läßt  dann  abkühlen,  und 
jneßt  den  flüssigen,  schwach  getrübten  Inhalt  in  ein  anderos  Probiergläschen 
ab,  fügt  demselben  einige  Tropfen  verdünnten  Eisenchlorids  hinzu  und 
»äuert  mit  einigen  Tropfen  reiner  Salzsäure  an." 

E.  Meyer  (181)2;  läßt  in  das  zentrale  Ende  der  einen  Jugularis  in  eineiti 
mit  der  Uhr  festgestelltem  Moment  methämoglobinhaltiges  Blut  einströmen, 
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während  das  Blut  der  anderen  Jugularis  durch  ein  Glasrohr  vor  dem  Spalteines 
Spektralapparates  vorbeiströmt.  Man  beobachtet,  wie  lange  es  dauert,  bis  das 
Spektrum  des  Metbämoglobins  erscheint.  (Referat  in  Hermanns  Jahres- 
bericht, Hermann  bezweifelt  mit  Recht,  da  Ii  dies  Verfahren  einen  Vorteil 
vor  dem  Ileringschen  hat.) 

v.  Kries  (18t>7)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  in  einer  geraden  Röhre, 
in  der  die  Flüssigkeit  nach  dem  Poiseuille  sehen  Gesetz  strömt,  die  mittlere 
Geschwindigkeit  die  Hälfte  von  der  in  der  Achse  stattfindenden  maximalen 
ist.  v.  Kries  bestimmt,  um  diese  aus  der  Theorie  folgende  Beziehung  zu 
prüfen,  experimentell  das  Verhältnis  der  wirklichen  Stromstarke  zu  der- 
jenigen, die  stattgefunden  hätte,  wenn  in  allen  Punkten  des  Querschnitts  der 
Röhre  die  maximale  geherrscht  hätte.  Die  erste  wird  direkt  aus  der  Be- 
stimmung des  Volumens  gefunden,  das  in  eiuer  bestimmten  Zeit  durch  die 
Röhre  geflossen  ist,  das  zweite  aus  der  Strecke,  die  ein  axiales  Teilchen 
während  derselben  Zeit  zurückgelegt  hat,  multipliziert  mit  dem  Querschnitt 
der  Röhre.  Es  ist  also  nur  notwendig,  die  Strömung  in  eiuem  bestimmten 
Moment  anfangen  zu  lassen,  und  nach  einem  weiteren  bestimmten  Moment 
das  ausgeflossene  Volumen  zu  messen  und  den  Punkt  festzustellen,  bis  zu 
dem  ein  schnellstes  Teilchen  gelangt  ist.  v.  Kries  erreicht  dies  dadurch, 
daß  er  die  Hahnbohrung  eines  besonders  gestalteten  Hahns  mit  einer  ge- 
färbten Flüssigkeit  erfüllt,  die  dann  bei  der  Drehung  des  Hahns  in  die  jetzt 
beginnende  Strömung  der  Flüssigkeit  mitgerissen  wird,  und  das  Bestimmen 
des  am  weitesten  vorgedrungenen  Punktes  der  Flüssigkeit  gestattet.  Für 
ein  Kapillarrohr  von  0.4  mm  Weite  und  510  mm  Länge,  ebenso  für  ein  Rohr 
von  3mm  Durchmesser  und  l.")70mm  Länge  findet  v.  Kries  bei  etwa  von 
300  mm  Wasser  zu  1000  mm  Wasser  wechselnden  Drücken  ungefähr  das 
nach  der  Theorie  erwartete  Verhältnis  1:2.  v.  Kries  hat  dieselbe  Be- 
stimmung auch  bei  einem  weiten,  nämlich  durchschnittlich  3.4mm  Durch- 
messer weiten  Schlauch  von  5  m  Länge  durchgeführt.  Kr  fand  dabei  inner- 
halb desselben  Druckbereiohs  ein  Verhältnis  von  1:1.0  bis  1:1.4. 

Wenn  bei  dem  natürlichen  Kreislauf  ein  solches  bestimmtes  Verhältnis 
bestünde,  so  könnte  man  nach  dem  Ileringschen  Infusiousversuch  einen 
Schluß  auf  die  strömende  Blutmenge  ziehen.  Dies  scheint  jedoch  nicht  mög- 
lich. Den  Einwand  gegen  die  H  eringsche  Methode,  daß  in  den  verschiedenen 
KapUlarsystomen  die  Zeiten  für  «lie  Durchströmung  verschieden  sind,  hält 
v,  Kries  nicht  für  erheblich.  Dagegen  scheint  es  ihm  unmöglich,  das  Ver- 
hältnis zwischen  maximaler  und  mittlerer  Geschwindigkeit  zu  schätzen.  Er 
hält  es  für  durchaus  unrichtig,  daß,  wie  Vierordt  und  Heidenhain  bei 
ihren  Berechnungen  implicite  vorausgesetzt  haben,  die  maximale  und  durch- 
schnittliche Geschwindigkeit  gleich  ist.  Es  erscheint  auch  fraglich,  ob  die 
Mittelgesehwindigkeit  mit  einiger  Annäherung  als  die  halbe  Maximalgeschwin- 
digkeit aus  dem  Infusionsversuch  entnommen  werden  kann.  Wenn  auch  in 
den  Hauptabschnitten  des  Kreislauts,  den  Kapillaren,  die  Bewegung  nach 
dem  Poiseuilleschen  Gesetz  erfolgen  dürfte,  so  muß  man  immerhin  be- 
denken, daß  das  Verhältnis  1 : 2  von  der  Voraussetzung  abhängt,  daß  an  der 
Gefäßwand  »lie  Flüssigkeit  nicht  gleitet.  Das  Verhältnis  1 :  2  muß  aber  auch 
ungültig  worden,  sobald  sich  in  der  Flüssigkeit  feste  Teilchen  befinden, 
welche  im  Vergleich  zur  Weite  des  Rohrs  nicht  sehr  klein  sind. 
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Wenn  ein  Körperchen  das  Lumen  ausfüllt,  so  ist  selbstverständlich  die 
maximale  und  die  mittlere  Geschwindigkeit  gleich  groß.  An  den  engsten 
Stellen  des  Kreislaufsystems  sind  nun  die  Blutkörperchen  etwa  so  groß,  daß 
«ic  die  Gefäße  ausfüllen.  An  den  weiteren  ist  dies  natürlich  nicht  mehr  der 
Fall.  Man  weiß  daher  nicht,  wie  groß  das  Verhältnis  ist,  ob  es  näher  an  1, 
(Hier  näher  an  1 : 2  liegt.  Man  kann  aber  auch  durch  die  Infusionsmethode 
nichts  über  die  Veränderung  der  Stromstärke  erfahren,  da  mit  dem  Wechsel 
des  Drucks  auch  die  Weite  der  Kapillaren,  und  damit  das  Verhältnis  der 
maximalen  Geschwindigkeit  zu  der  mittleren  in  einer  nicht  zu  übersehenden 
Weise  wechselt. 

.Stewart  hat  (1890  und  1893,  siehe  Kap.  44,  S.  250)  eine  interessante 
Methode  zur  Bestimmung  der  Kreislaufzeit  angewandt.  Er  läßt  an  einer 
Stelle  des  Kreislaufs  eine  konzentrierte  (2.5  bis  10%)  Kochsalzlösung  ein- 
flößen und  beobachtet  an  einer  anderen  Stello  mit  der  Kohlrauschschen 
Methode  die  entsprechende  Änderung  dos  Leitungswiderstandes  zwischen 
zwei  Elektroden,  die  an  dem  Gefäße  angelegt  sind.  In  der  Abhandlung  von 
1897  berichtet  Stewart  (S.  144 ff.)  über  einige  Versuche,  durch  die  demon- 
>triert  werden  soll,  daß  der  v.  Kriessche  Einwand  die  Resultate  seiner  Ver- 
buche nicht  alteriert  Sie  sind  mit  einem  System  von  Glasröhren  angestellt 
unter  Verwendung  seiner  soeben  beschriebenen  Methode,  das  möglichst  die 
Verhältnisse  des  KapUlarsystems  im  Kreislauf  nachahmen  sollte.  Es  zeigt 
sich  dabei,  daß  das  Verhältnis  zwischen  maximaler  und  mittlerer  Strömungs- 
geschwindigkeit sich  der  1  nähert,  wenn  das  künstliche  Kapillarsystom  viel- 
verzweigt ist  Dieses  Kapillarsystem  war  aus  Glasröhren  hergestellt,  die  mit 
Glasstäben  erfüllt  waren.  Ein  ähnliches  Resultat  erhielt  er  auch  mit  einer 
geraden  Thermometerröhro  von  0,8  mm  Durchmesser,  das  also  im  Wider- 
spruch mit  den  v.  Kriesschen  Ergebnissen  .steht,  ohne  daß  eine  vollständige 
Aufklärung  möglich  war. 

Wenn  auch  nach  der  Kritik  von  v.  Kries  und  der  Beobachtung  von 
Tigerstedt  (1891)  die  Feststellung  der  Kreislaufzeit  nach  dieser  Methode; 
nicht  möglich  ist,  und  vor  allon  Dingen  dio  Relation  zwischen  der  Blut- 
menge,  dem  Sekundenvolumen  und  der  mittleren  Kreislaufzeit  für  diese 
Metbode  nicht  benutzbar  ist,  so  dürfte  sie  doch  für  eine  Reihe  vergleichen- 
der Bestimmungen  einen  Wert  haben.  Ich  erwähne  hier  nur  die  Arbeiten 
von  Se'rege'  et  Soul e  (1905)  über  das  Verhältnis  der  Strömungsgeschwindig- 
keit in  den  verschiedenen  Leberlappen  oder  die  Untersuchung  von  Frank 
und  Ziegler  (1896)  über  die  Wege,  dio  eine  in  den  Subduralraum  ein- 
gespritzte Flüssigkeit  einschlägt,  u.  a. 

Dio  Versuche,  dio  Kreislaufzeit  dadurch  zu  bestimmen,  daß  eine  in 
den  peripheren  Stumpf  einer  Arterie  eingespritzte  Substanz  ihre  Wirkung  in 
dem  von  der  Arterie  versorgten  Gebiet  früher  äußert  als  in  dem  allgemeinen 
Kreislauf,  können  übergangen  werden  (siehe  u.  a.  Nolf  1902  . 
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Kapitel  55. 

Bestimmung  der  Blutmenge  des  Körpers. 

A.  Die  direkte  Bestimmung  der  Blutmenge. 

Von  Welcker  (1858)  rührt  die  bekannte  und  bei  Einhaltung  der  ver- 
schiedenen Kautelen  zuverlässige  Methode  der  direkten  Blutmengenbestim- 
mung her.  Sie  bedingt  die  Tötung  des  Tieres.  „Sie  beruht  bekanntlich 
darauf,  daß  man  zunächst  eine  kleine  (gewogene)  Quantität  Blut  auffängt, 
sich  daraus  eine  wässerige  Lösung  von  bekannter  Konzentration  (1  cc  Blut 
mit  500  cc  Wasser)  anfertigt  und  dieselbe  in  ein  Reagensgläschen  von  be- 
stimmtem Durehmesser  einfüllt.  Hierauf  gewinnt  man  von  dem  Tiere  die 
ganze  Blutmenge  durch  Verbluten,  Ausspritzen  der  Gefäße  und  Auswaschen 
der  fein  zerhaekten  Gewebe.  Die  so  erhaltenen  Flüssigkeiten  werden  zu- 
sammengegossen, geinessen  und  hierin  die  Blutmengo  in  folgender  Weise 
bestimmt.  Man  verdünnt  die  letztere  Blutlösung  so  lange,  bis  die  verdünnte 
Flüssigkeit  in  einem  Reagensgläschen  von  denselben  Dimensionen,  wie  das 
Probegläschen,  genau  denselben  Farbenton  angenommen  hat,  wie  die  Probe- 
flüssigkeit.  Wenn  man  das  Volumen  der  verdünnten  Flüssigkeit  durch  50U, 
d.  h.  durch  die  zur  Anfertigung  der  Probclösung  angewandte  Wassermenge 
dividiert,  so  zeigt  der  Quotient,  wie  vielmal  die  Blutmenge  der  Probelösung 
in  dieser  Flüssigkeit  enthalten  ist."  (Steinberg,  Pflügors  Arch.  VII.  S.  101.' 

Welcker  (S.  150)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  man  etwa  stärker  an- 
gehäuftes Pigment  vor  der  Zerhackung  sorgfältig  entfernt.  „Die  Ausschließung 
der  Galle  und  anderer  durch  ihre  Färbung  störender  Flüssigkeiten  versteht 
sich  von  selbst." 

Verschiedentlich  hat  man  versucht,  diese  Methode  zu  verbessern.  Heiden- 
hain  ;v  1  S.'iT 1  hat  es  für  nötig  gehalten,  die  Probe,  die  für  die  vergleichende 
kolorimetrische  Untersuchung  bestimmt  ist,  sowohl  dem  arteriellen  als  dem 
venösen  Blut  zu  entnehmen. 
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Gscheidlen  (1873)  suchte  den  Blutfarbstoff  der  Muskeln  bei  der  Be- 
stimmung auszuschließen.  Außerdem  sättigte  er  das  Hämoglobin  in  den 
verschiedenen  Lösungen  mit  Kohlenoxyd,  um  der  sonst  rasch  eintretenden 
Zersetzung  vorzubeugen  (S.  530). 

Franz  Müller  (1901)  bestimmt  das  Hämoglobin  in  der  Blutprobe,  die 
aus  iler  Carotis  entnommen  war,  dann  weiter  die  Gesamthämoglobinmenge 
mit  dem  Mieseherschen  Hämometer.  Er  nimmt  keine  Rücksicht  auf  den 
Farbstoff  der  Muskeln. 

Auch  Plesch  (191)0,  S.  383)  hat  die  Methode  etwas  modifiziert.  Ich  teile 
von  seiner  Beschreibung  mit,  daß  er  die  Masse  des  Tieres  in  verschiedenen 
Portionen,  einmal  die  Haut,  dann  die  Organe,  ferner  das  Knochenskolett 
zerkleinert,  mit  Wasser  auslaugt  und  dann  in  der  K.  Buchnerschen  Presse? 
für  die  Darstellung  der  Zymasc  aus  Hefe  konstruiert)  auspreßt  Zur  Klärung 
der  Spülflüssigkeitou  empfiehlt  er  einen  Zusatz  von  etwas  Ammoniak.  Für 
die  kolorimetrische  Vergleichung  verwendet  er  ein  besonderes  von  ihm  kon- 
struiertes Chromophotometer.  Die  Besehreibung  dieses  Instrumentes  gehört 
in  einen  anderen  Teil  dieses  Handbuchs.  Ich  bemerke  nur,  daß  bei  ihm  der 
Lumraer-Brodhunsche  Würfel  zur  Erzeugung  der  zwei  Vergleichsfelder 
benutzt  wird. 

B.  Die  indirekte  Bestimmung  der  Blutmenge. 

Vierordt  (1858)  hat  versucht,  aus  dem  Stuudenvolumen  und  der  Kreis- 
laufzeit  dio  Blutmenge  nach  der  bereits  angegebenen  Beziehung  zu  schätzen: 
S  =  Vt.  Eine  derartige  Bestimmung  hat  nur  dann  Sinn,  wenn  die  Be- 
stimmungen dos  Sekundenvolumcns  und  der  Kreislaufzeit  genauer  und  ein- 
facher durchzuführen  sind,  als  diejenigen  der  Blutmenge.  Zur  Zeit  Vierordts 
konnte  man  kein  Urteil  Uber  die  Leistungsfähigkeit  dieser  Methoden  haben. 

Valentin  (1866  und  1838;  siehe  Kronecker  und  Sander  S.  472)  hat 
zuerst  das  Prinzip  einer  Methode  angegeben,  die  später  zu  hinreichend  ge- 
nauen Bestimmungen  geführt  hat.  Er  bestimmt  in  einer  Blutprobe  den 
Trockenrückstand,  injiziert  dem  Tier  eine  bestimmte  Menge  destillierten 
Wassers  und  bestimmt  in  einer  weiteren  Blutprobe  nach  einer  zur  Mischung 
hinreichenden  Zeit  wiederum  den  Trockenrückstand.  Eine  einfache  Rech- 
nung ergibt  aus  diesen  Bestimmungen  dio  Blutmenge  (Zit  nach  Plesch 
S.  391  .  Die  Methode  ist  tatsächlich  wegen  der  durch  das  destillierte  Wasser 
hervorgerufenen  Hämolyse  und  der  Hämoglobinurie  nicht  anwendbar,  lieferte 
alier  das  Paradigma  zu  den  später  angewandten  indirekten  Methoden.  Ein 
im  Prinzip  ganz  ähnliches  Verfahren  wurde  dann  von  Malassez  (1874  bis 
1877)  angegeben.  Es  wurde  von  Quincke  (1877)  angewandt.  Bei  ihm 
wird  eine  bestimmte  Menge  Blut  von  bekanntem  Blutkörperchengehalt  in 
die  Blutbah n  transfundiert  und  vor  und  nach  der  Transfusion  die  Zahl  der 
Blutkörperchen  festgestellt.  Die  Berechnung  gestaltet  sich  sehr  einfach.  Die 
Hauptfehler  der  Methode  dürften  in  der  inhomogenen  Verteilung  der  Blut- 
körperchen und  dem  zu  geringen  Ausschlag  der  Zählung  liegen. 

Tarchanow  (1880)  hat  gemeint,  die  Blutmenge  dadurch  bei  dem  Men- 
den bestimmen  zu  können,  daß  er  ihn  in  einem  Dampfbad  schwitzen  ließ, 
die  Größe  des  Wasserverlustes  bestimmte  und  aus  der  Zunahme  des  Hämo- 
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globingehaltes  nach  dem  Schwitzen  über  denjenigen,  den  das  Blut  vor  dem 
Schwitzen  gehabt  hatte,  auf  die  Grüße  der  Blutmenge  schloß.  Diese 
Methode  ist  von  einem  Unbekannten  unter  dem  Pseudonym  Tupoumoff 
lächorlich  gemacht  wordon.  Nicht  mit  Unrecht:  eine  ernste  Kritik  ver- 
lohnt sich  nicht. 

Kronecker  und  Sander  (1881)  habon  das  Prinzip  der  Valentinschen 
Methode  in  der  Weise  modifiziert,  daß  sie  einem  Tier  eine  gewisse  Menge 
physiologische  (0.6  0/0)  Kochsalzlösung  injizierten  und  vor  und  nach  der 
Injektion  die  Menge  der  Blutkörperchen  oder  auch  den  Hämoglobingehalt 
feststellten.  Die  gefundenen  Zahlen  weisen  außerordentliche  Differenzen  bis 
zu  annähernd  100%  auf.  Stichhaltige  Gründe  für  diese  Verschiedenheiten 
werden  nicht  angegeben. 

Plesch  (1909,  S.  .'$95 ff.)  hat  dieselbe  Methode  für  den  Menschen  an- 
gewandt wie  Krouecker  und  Sander,  d.  h.,  er  hat  eine  gewisse  Menge. 
ca-  l>2  °/o  dos  Körpergewichts  Kochsalzlösung  infundiert  und  vor  und  nach 
der  Infusion  den  Hämoglobingehalt  des  Blutes  mit  seinem  Chromophotometer 
bestimmt.  Obwohl  bei  diesen  Infusionen  ein  Schüttelfrost  mit  akuter  mäßiger 
Teniperatursteigerung  auftritt,  hält  Plesch  das  Verfahren  doch  für  den 
Patienten  ungefährlich.  Er  glaubt  auch,  daß  wesentliche  Mengen  der  Koch- 
salzlösung während  der  Infusion  die  Blutbahn  nicht  verlassen.  Die  Dauer 
der  Infusion  schwankt  zwischen  2  und  9  Minuten.  Während  dieser  Zeit 
mischt  sich  die  Kochsalzlösung  nach  Plesch  gleichmäßig  mit  dem  Blut 

K ottmann  (190(1)  hat  den  Blutkörpercheugehalt  dos  Blutes  vor  und 
nach  einer  Transfusion  von  0,9  °0  Kochsalzlösung  mit  dem  Hämatokriten 
bestimmt  Nach  einer  Bemerkung  von  Plesch  (S.  895)  ist  die  Idee  zu 
dieser  Arbeit  von  ihm  Kottmann  früher  mitgeteilt  worden.  Die  Fehler 
dieser  Methode  liegen  nach  Plesch  vorzugsweise  in  der  Ungenauigkeit  der 
Hämatokritmethode. 

Grehant  et  Quinquaud  (18>W)  haben  zuerst  eine  Methode  angewandt, 
zur  Bestimmung  der  Blutmenge  beim  Menschen,  die,  wie  sich  bei  dem 
späteren  Gebrauch  gezeigt  hat,  zur  richtigen  Bestimmung  führen  kann.  Sie 
haben  das  Tier  eine  bestimmte  unschädliche  Menge  Kohlenoxyd  einatmen 
lassen  und  nach  der  Einatmung  den  Kohlenoxydgehalt  des  Blutes  festge- 
stellt Das  Kohleuoxvd  wurde  von  ihnen  indirekt  bestimmt,  dadurch,  daß 
vor  und  nach  der  Koblenoxydinhalation  der  Sauerstoffgehalt  des  arteriellen 
Blutes  durch  die  gewöhnliche  Blutgasanalyse  festgestellt  wurde.  Die  Diffe- 
renz in  den  gefundenen  Mengen  von  Sauerstoff  wirtl  auf  das  Kohlenoxyd 
bezogen.  Es  ist  selbstverständlich,  daß  eine  derartige  Differenzbestimmung 
nur  sehr  ungenau  sein  kann. 

Die  Methode  von  Haldane  und  Smith  ^1900)  ist  im  Prinzip  identisch 
mit  der  von  Grchant  et  Quini|uaud  angewendeten.  Von  «lern  Tier  oder 
dem  Menschen  wird  eine  bestimmte  unschädliche  Menge  Kohlenoxyd  ein- 
geatmet und  es  wird  danach  bestimmt,  wie  groß  der  prozentige  Gehalt 
des  Blutes  an  dem  Kohlenoxyd  durch  die  Einatmung  des  Gases  geworden 
ist.  Das  eigentümliche  an  dem  Haidaneschen  Verfahren  liegt  in  der  Art. 
wie  er  den  prozentigen  Gehalt  des  Blutes  am  Kohlenoxyd  bestimmt.  Er 
führt  dies  dadurch  aus,  daß  or  zunächst  ermittelt,  wieviel  Sauerstoff 
oder  identisch  hiermit  wieviel  Kohlenoxyd  das  Blut  des  Tieres  überhaupt 
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aafzuuehmen  vermag,  il.  h.  die  Kapazität  des  Blutes  für  Sauerstoff  oder 
Kohlenoxyd  in  Prozenten  der  Blutmenge.  Dann  bestimmt  er,  wie  groß  der 
Sättigungsgrad  des  Blutes  an  Kohlenoxyd  durch  die  Inhalation  geworden 
ist  Das  Produkt  aus  diesen  beiden  letzten  Größen  gibt  den  prozentigen 
Gehalt  des  Blutes  an  Kohlenoxyd. 

Um  die  Kapazität  des  Blutes  für  Sauerstoff  zu  prüfen,  wird  eine  be- 
stimmte Menge  irgend  eines  Vergleichsblutes  (Ochsonblut)  mit  Sauerstoff 
gesättigt  und  dann  die  Menge  dieses  Sauerstoffs  durch  die  Forrizyanid- 
mcthode  bestimmt  (Haidane  1898  und  1JKX)).  Das  zu  untersuchende  Blut 
»inl  dann  kolorimetrisch  verglichen  mit  dem  Vergleichsblut.  Diese  Methode 
fetzt  also  voraus,  daß  das  Hämoglobin  in  dem  Vergleichsblut  und  in  dem 
zu  untersuchenden  Blut  das  gleiche  Bindungsvennögen  für  den  Sauerstoff 
und  die  gleiche  Färbekraft  besitzt. 

Den  Sättigungsgrad  des  durch  die  Inhalation  mit  einer  gewissen  Menge 
Kohlenoxyd  versehenen  Blutes  bestimmt  Haidane  (siehe  Haidane  und 
Smith  1896,  S.  f>02)  so,  daß  er  zu  dem  Blut,  das  vor  der  Einatmung  ent- 
nommen war,  so  viele  ccm  einer  verdünnten  Karminlosung  hinzusetzt,  bis  es 
in  seinem  Farbenton  dein  jenigen  des  Blutes  gleich  wird,  das  nach  der  In- 
halation entnommen  ist.  Dann  wird  in  dieses  Glas  soviel  Kohlenoxyd  ein- 
geleitet, bis  das  Blut  mit  Kohlenoxyd  gesättigt  ist.  Es  wird  nun  soviel 
Karmin  zu  der  normalen  Blutprobe  hinzugesetzt,  bis  wieder  Gleichheit 
«le.s  Farbentons  eingetreten  ist.  Eine  einfache  Proportion  ergibt  den  Sättigungs- 
j,Tad.  Es  ist  dann  noch  notwendig,  eine  kleine  Korrektur  für  das  Kohlen- 
oxyd anzubringen,  das  in  Plasma  aufgelöst  ist. 

Daß  mit  dieser  Methode  im  wesentlichen  zuverlässige  Resultate  erhalten 
werden,  hat  Douglas  (190(3)  in  einer  Arbeit  gezeigt,  in  der  die  Ergeb- 
iiisse der  indirekten  Kohlenoxydmethode  mit  der  direkten  We  Icker  sehen 
Methode  verglichen  werden.  Bei  der  Anwendung  der  Welck ersehen  Methode 
verwertete  er  die  Erfahrungen  von  Franz  Müller  (1JK)1,  siehe  oben),  aus 
<lenen  die  Wichtigkeit  der  Berücksichtigung  des  Knochenmarkhämoglobins 
hervorgeht  (s.  S.  309). 

Oer  um  (1900)  hat  ebenfalls  bei  dem  Menschen  die  Blutmonge  be- 
stimmt und  zwar  dadurch,  daß  er  ähnlich  wie  Grehant  et  Quinquaud, 
ferner  Haidane  und  Smith  eine  Mengo  Kohlenoxyd  einatmen  ließ  und 
nach  der  Einatmung  den  prozentigen  Gehalt  an  Kohlenoxyd  feststellte. 
Die  von  ihm  gefundenen  Zahlen  stimmen  mit  den  Smithsehen  Messungen 
gut  überein. 

Auch  die  Resultate,  die  Plesch  mit  der  oben  geschilderten  Methode 
und  früher  Haidane  und  Smith  bei  der  Bestimmung  der  Blutmenge  des 
Menschen  orhalten  haben,  stimmen  gut  überein.  Es  wird  indessen  noch 
einiger  Zeit  bedürfen,  bis  die  Diskussion  Uber  die  Fehler  der  indirekten 
Bestimmung  der  Blutmenge  geklärt  ist 
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Kapitel  f>»i. 

Kreislaufbeobachtung  in  der  Schwimmhaut  des  Frosches  und 
anderen  durchsichtigen  Teilen  des  Körpers. 

Seit  den  Zeiten  von  Malpighi  ist  vielfach  zu  wissenschaftlichen  und 
Demonstrationszwecken  der  Kreislauf  in  durchsichtigen  Kürperteilen  mit  dem 
Mikroskop  beobachtet  worden.  Die  Technik  dieser  Beobachtungen  ist  sehr 
einfach.  Ich  gebe  von  den  in  der  Literatur  sich  vorfindenden  Beschreibungen 
diejenige  von  Huizinga  (187IY)  wieder. 

S.  208 — 0.:  „Die  ausgewählten  Frösche  wurden  kurarisiert  mittels  In- 
jektion unter  die  Rückenhaut  von  0,07;")  CV.  einer  Kurarelösung,  die  so  ver- 
dünnt war,  daß  sich  bei  dieser  Dose  nach  20— HO  Minuten  vollkommene 
Paralyse  entwickelt  hatte,  welche  2 — Tage  dauerte  und  dann  vorüberging, 
ohne  bemerkliche  Störung  im  Allgemeinbefinden  zu  hinterlassen.  Zur  Be- 
obachtung der  Schwimmhaut  wurde  das  vergiftete  Tier  auf  dem  Bauche 
auf  eine  Glasplatte  gelegt,  die  Hinterbeine  mäßig  gestreckt  und  die  zweite 
Schwimmhaut  von  jedem  Fuße  einfach  ausgebreitet  auf  ein  dreieckig  ge- 
schliffenes Glasplättchen.  das  nach  der  Form  der  Schwimmhaut  zugespitzt 
war.    Das  l'läüehen  war  ungefähr  1 !  2  mm  dick,  »o  daß  die  beiden  Zelten 
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durch  das  wie  ein  Keil  dazwischen  geschobene  Glasplättchen  ohne  jede 
Zerrung  auseinander  gehalten  wurden. u 

Von  Ilolmgren  (1874)  ist  die  Froschlunge  als  ein  ausgezeichnetes  Ob- 
jekt für  die  Beobachtung  des  Kreislaufs  empfohlen  worden.  Um  die  Lunge 
gut  aasspannen  zu  können,  muß  sie  aufgeblasen  werden.  Ilolmgren  hat 
hierfür  eine  besondere  Vorrichtung  angegeben.  Sie  besteht  im  wesentlichen 
aus  einer  eigenartig  konstruierten  Kanüle  k,  die  auf  dem  einen  Ende  mit 
einer  Blase  b  aus  Froschdarm  versehen  ist.  Dieses  Ende  wird  in  den  Kehl- 
kopf eingeführt  und  dichtet  dort  die  Kehlritze  ab.  Bei  dem  Aufblasen  durch 
die  Öffnung  m    drückt  die 


Fig.  61. 

Kanüle  von  Hulmgren  /.uro  Aufblasen  der  Froschlunge. 


durch  kleine  Löcher  zwischen 
r  und  r'  entweichende  Luft 
die  Froschdarmblase  gleich- 
mäßig an  die  Kehlkopfwand 
an.  Die  Kammer  für  die 
Lunge  und  das  Einlegen  des 
Lungenpräparats  werden  von 
Holnigren  S.  41  ff.  ausführ- 
lich beschrieben. 

Von  Ewald  (181)7)  wird 
die  Tritonlunge  als  schönstes 
Objekt  zur  Beobachtung  des 
Kapillarkreislaufs  empfohlen. 
Kr  gibt  S.  240  an,  daß  ein 
dauerndes  Aufblasen  der 
Lunge   nicht  notwendig  ist, 

da  der  Mund  von  selbst  geschlossen  bleibt,  und  auch  durch  die  Nasen- 
löcher keine  Luft  austritt. 

Wissenschaftlich  verwertet  wurden  diese  Beobachtungen  zum  Teil,  um 
Aufschluß  über  die  Geschwindigkeit  und  den  Druck  der  Kapillarströmung 
zu  erhalten  siehe  Kap.  40  und  4.r>),  zum  Teil  um  besondere  vasomotorische 
Studien  zu  machen.  So  hat  Stricker  (1865)  die  Frage  nach  der  Kontrak- 
til! tat  der  Kapillarwände  durch  Beobachtung  des  Kreislaufs  in  der  Niekhaut 
des  Frosches  zu  lösen  versucht. 

Xussbaum  (187.r>)  hat  an  der  Schwimmhaut  eines  sitzenden  Frosches, 
dem  Gehirn  und  Medulla  oblongata  entfernt  waren,  beobachtet,  daß  die  rhyth- 
mischen Kontraktionen  der  Arterie  noch  bestehen  bleiben.  Sie  hören  erst 
nach  Durchstoßung  des  Rückenmarks  auf. 

Kwald  1Ä*7.  Beiträge  zur  histologischen  Technik.  Zeitschr.  f.  Biologie  XXXIV.  S.  246. 

Ilolmgren  1871.  Methode  zur  Beobachtung  des  Kreislaufs  in  der  Froschlunge.  Fest- 
gabe für  V.  Ludwig.  Leipzig. 

Huizinga  187ö.  Untersuchungen  über  die  Innervation  der  Cef  äße  in  der  Schwimmhaut 
des  Frosches.    Pflügers  Archiv  11.  S.  207. 

Nussbaum  1H70.    Ober  die  Lage  des  Gefäßzentrums.   Pflügers  Arch.  X,  S.  274. 

Stricker  1865.  Untersuchungen  über  die  kapillaren  Blutgefäße  in  der  Nickhaut  des 
Frosches.   Ber.  d.  Wiener  Akad.  d.  Wiss.  LT,  S.  16. 
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Kapitel  57. 

Blutzirkulation  bei  Fischen,  Avertebraten  und  Embryonen. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß  jedes  neue  tierische  Objekt  an  die  Methodik 
neue  Anforderungen  stellt.  Die  Wege,  die  man  einzuschlagen  hat,  sind  leicht 
gegeben,  wenn  man  sich  über  die  Anatomie  aus  den  zoologischen  Hand- 
büchern und  den  Spezialarbeiter  orientiert 

Wichtige  Winke  in  dieser  Richtung  sind  in  einem  speziellen  Teil  dieses 
Handbuchs,  der  von  Bethe  bearbeitet  ist,  enthalten. 

Im  Prinzip  sind  ftir  die  hämodynamisehe  Untersuchung  alle  diejenigen 
Methoden,  die  in  den  früheren  Kapiteln  behandelt  sind,  anwendbar.  Man 
wird  die  Bewegung  der  Herzen  der  niederen  Tiere  in  derselben  Weise  auf- 
zuzeichnen suchen,  wio  dies  in  den  einschlägigen  Kapiteln  beschrieben  worden 
ist.  Nicht  in  allen  Fällen  wird  es  möglich  sein,  die  exakten  Methoden,  wie 
bei  den  höheren  und  größeren  Tieren,  anzuwenden.  Aber  prinzipiell  können 
die  Methoden  nicht  von  den  fUr  diese  Tierklassen  beschriebenen  verschieden 
sein. 

Ich  notiere  von  Untersuchungen,  die  sich  mit  dem  Herzen  oder  dem 
Kreislauf  niederer  Tiere  beschäftigen,  nur  einige  wenige. 

Schön  lein  (1895)  hat  den  Kreislauf  bei  Fischen  untersucht.  Da  ihro 
Gefäße  sehr  zart  sind,  hat  er  eine  besondere  Vorrichtung  zum  Einführen  von 
Kanülen,  ein  Mandrin  konstruiert  (S.  517  der  Abhandlung).  Vgl.  auch 
Brünings  (1891)). 

Fuchs  (1895)  hat  S.  174—177  ausführlich  die  Anatomie  des  Heraens 
der  großen  Gefäße  und  der  Herznerven  von  Cephalopoden  (Oetopus  vulgaris 
und  Eledone  moschata)  und  S.  185—186  die  Methode  zur  Beobachtung  dieser 
Tiere,  beschrieben. 

Straub  (1901)  hat  das  Aplysienherz  in  ähnlicher  Woise  wie  das  Frosch- 
herz  mit  einer  modifizierten  Suspensionsmethode  untersucht. 

Uber  die  ausgedehnten  Untersuchungen  von  Carlson  der  Physiologie 
des  Herzons  von  Limulus,  die  im  Jahre  1904  beginnen,  ist  von  dem  Autor 
in  den  Ergebnissen  der  Physiologie  (19<)9  S.  371)  Bericht  erstattet  worden. 

Die  hauptsächlichsten  Untersuchungen  von  embryonalen  Herzen  sind 
am  Hühnchen  angestellt  worden.  Iiis  1*91  und  Pickering  1893  und 
1895.)  Pickering  (1893,  S.  390)  hat  eine  Kammer  konstruiert  zur  Beobach- 
tung der  Keimscheibe  unter  möglichst  normalen  Verhältnissen,  während  die 
früheren  Beobachter  das  Herz  des  Hühnchens  meist  ausgeschnitten  auf  einem 
heizbaren  Objekttisch  beobachtet  hatten.  Er  gibt  hier  auch  eine  vollständige 
Ubersicht  der  früheren  Literatur. 

Picke  ring  hat  (1896)  auch  Säugetierembryonenherzen  der  Untersuchung 
zugänglich  gemacht.  Sie  schlagen  noch  3—4  Tage  nach  dem  Ausschneiden 
in  Berührung  mit  mütterlichem  Blut,  das  mit  0.75%  Kochsalz  verdünnt  ist. 
Ebensogut  ist  nach  Pickering  eine  Mischung  aus  Salzlösung  und  Eier- 
albumin.   Fremdes  Blut  wirkt  dagegen  ungünstig. 

Uber  die  Methode  von  Zuntz  und  Cohnstein  1884),  den  fötalen 
Kreislauf  zu  beobachten,  siehe  Kapitel  19  und  45. 
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Kapitel  58. 


Einwirkung  von  Giften. 

Die  Gifte,  deren  Wirkung  auf  Herz  und  Kreislauf  untersucht  werden 
soll,  werden  den  Tieren  in  der  gewöhnlichen  Weise,  entweder  per  os,  sub- 
kutan oder  direkt  in  die  Blutbahn  einverleibt.  Für  die  Injektion  von  Giften 
oder  anderen  Stoffen  unmittelbar  ins  arterielle  System  hat  C.  Tigerstedt 
1908)  eine  besondere  Spritze  mit  Ventil 
konstruiert,  das  die  Rückströmung  des  C 
Blutes  in  die  Spritze  automatisch  verhindert. 
J)iese  Kanüle,  die  in  der  Figur  im  Längs- 
schnitte 2 :  1  dargestellt  ist,  ist  aus  ver- 
nickeltem Messing  gemacht,  a  ist  das  in 
die  Arterie  möglichst  nahe  ihrem  Ursprung 
eingebundene  Ende  der  Kanüle;  die  Mano- 
meterleitung wird  mit  b  verbunden.  Die 
Injektionsvorrichtung  ist  den  gewöhnlichen 
Fahrradventilen  nachgebildet.  Sie  besteht 
aus  der  mit  der  Röhre  a  b  verbundenen 
Hülse,  in  welche  das  an  seinem  unteren  Teil 
mit  einem  dünnen  Gummischlauch  (die  dicke 
schwarze  Linie  in  der  Figur)  überzogene 
Rohr  mittels  einer  Schraubenmutter  d  luft- 
dicht eingesetzt  ist.  gg  stellen  kleine  Er- 
hebungen an  c  dar,  die  in  entsprechende 
Schlitze  in  e  passen  und  es  verhindern  sollen, 
daß  sich  c  beim  Anziehen  der  Schrauben- 
mutter herumdrehe.  Ans  obere  Ende  der 
Röhre  c  wird  dio  gefüllte  Injektionsspritze 
peschraubt. 

Diese  treibt  die  injizierend«-  Flüssigkeit  in  die  durch  den  Guinraisehlauch 
abgeschlossene  Röhre  cf.  Wenn  der  Druck  hier  den  stattfindenden  Blut- 
druck Ubersteigt,  dringt  die  Flüssigkeit  durch  das  Loch  bei  f  heraus  und 
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tritt  zwischen  dem  Schlauch  und  dem  unteren  Ende  der  Röhre  in  a  b  hinein. 
Dabei  empfiehlt  es  sich,  die  Leitung  zum  Manometer  bei  b  momentan  zu 
schließen,  wenn  man  es  nicht  vorzieht,  die  Injektion  an  einer  Arterie  aus- 
zuführen, die  nicht  zur  Registrierung  des  Blutdruckes  dient.  In  letzterem 
Falle  stellt  die  Kanüle  a  die  direkte  Fortsetzung  der  Hülse  e  dar,  und  der 
Manometeranschluß  b  wird  dabei  fortgelassen."  Im  übrigen  haben  natürlich 
die  Methoden,  die  zur  Einverleibung  der  Gifte,  Organextrakte  usw.  in  den 
Tierkörper  oder  in  den  künstlichen  Kreislauf  oder  in  die  ausgeschnittenen 
Herzen  und  Gefäße  verwendet  worden  sind,  kein  besonderes  Interesse. 

Nolf  (1D02)  will  durch  ein  eigentümliches  Verfahren  entscheiden,  ob 
eine  Substanz  auf  das  Gefjß/.?ntrum  oder  direkt  peripher  auf  die  Gefäße 
wirkt. 

Nolf,  1902.   S.  Kap.  66. 

Tijrerstedt.  Carl,   1!K)8.    Ein  Ventil  filr  direkte  Injektion  ins  arterielle  Svstcui. 
Zeitschrift  f.  Idol.  Techn.  Method.  1.  p.  17.5. 


Kapitel  50. 

Einwirkung  verschiedener  Temperaturen. 

Dio  Wirkung  verschiedener  Temperaturen  auf  das  Herz  ist  in  zweierlei 
Weise  untersucht  worden.  Man  hat  einerseits  die  Temperaturen  auf  das 
ganze  Herz  wirken  lassen,  entweder  dadurch,  daß  man  das  ausgeschnittene 
Kalt-  oder  Warmblüterherz  in  einen  Raum  von  bestimmter  Temperatur  ev. 
unter  gleichzeitiger  Durchspülung  mit  Flüssigkeit  derselben  Temperatur 
gebracht  hat  (s/Kap.  23  u.  24),  oder  daß  man  das  ganze  Tier  auf  den  ge- 
wünschten Temperaturgrad  erwärmt  bzw.  abgekühlt  hat  Es  erscheint  nicht 
notwendig,  die  in  dem  letzteren  Fall  verwendeten  Versuchsanordnungen  be- 
sonders zu  beschreiben. 

Methodisch  von  größerem  Interesse  sind  diejenigen  Versuche,  bei  denen 
die  Einwirkung  von  verschiedenen  Temperaturen  auf  beschränkte  Herzteile 
untersucht  wurde.  Der  Grundgedanke  zu  diesen  Untersuchungen  rührt  von 
Gaskell  (1882)  her.  Er  hat  die  Einwirkung  der  Tempo raturen  auf  einzelne 
Herzabteilungen  beschränkt,  z.  B.  auf  den  Vorhof  oder  Ventrikel  von  Frosch- 
und  Schildkrötenherzen,  deren  Bewegungen  mit  der  von  ihm  erfundenen 
Suspensionsmethodo  registriert  wurden.  Die  partielle  Erwärmung  nahm  er 
durch  eine  von  einem  Strom  durchflossene  Drahtspirale  vor.  Kino  Beschreibung 
seiner  Methode  und  der  mit  ihr  erhaltenen  Resultate  gibt  Gas  kell  selbst 
in  Schäfers  Textbook  II,  »S.  172.  Die  Resultate  der  Gaskellschen  Unter- 
suchung sind  von  Adam  (1SH)5  und  <K>)  für  das  isolierte  überlebende  Wann- 
bliiterherz  bestätigt  worden  (s.  unten). 

Zur  Erzeugung  eines  Herzblocks  hat  v.  Krios  (1(.M)2)  im  Anschluß  an 
die  Gaskellschen  Untersuchungen   eine  partielle  Abkühlung  der  Atrio- 
Ventrikulargrenze  oder  auch  mittlerer  Abschnitte  des  Ventrikels,  unter  Um 
ständen  nach  einer  passenden  partiellen  Durchschneidung,  vorgenommen.  Er 
hat  hierzu  eine  Vorrichtung  konstruiert,  die  er  (S.  478)  wie  folgt  beschreibt: 
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.,1  in  die  Abkühlung  einer  schmalen  Zone  an  der  Atrioventrikularfurche 
zu  erreichen,  wurde  dem  Versuch  die  folgende  Form  gegeben: 

Zwei  Kupferröhrchen  wurden  auf  eine  Strecke  von  etwa  1  cm  mäßig  platt 
geschlagen  und  an  einer  Kante  mit  einer  ca.  1  mm  breiten  ebenen  Fläche 
versehen.  Diese  Röhrchen  wurden  dann  so  angebracht,  daß  sie  quer  von 
rechts  nach  links  über  den  Froschkörper  hinliefen,  das  Herz  aber  so  zwischen 
sie  gelagert,  wie  es  Fig.  63a  (Längsschnitt  der  Röhren,  Querschnitt  des 
Herzens)  und  Fig.  63b  (Querschnitt  der  Röhren  und  Längsschnitt  des  Herzens) 
ersichtlich  machen. 

Der  Ventrikel  sowohl  als  das  Atrium  bleiben  daher  größtenteils  noch 
frei  und  gestatten  die  Aufzeichnung  ihrer  Bewegungen.    Diese  geschah  in 
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den  hier  in  Rede  stehenden  Versuchen  stets  nach  der  Engel  mannschon 
Suspensionsmethode  . . .  Für  Vorhof  und  sinus  venosus  konnte  nun  ein  ähn- 
liches Verfahren  nicht  wohl  angewandt  werden:  ich  habe  mich  daher  hier 
auf  die  Erwärmung  von  unten  her  beschränkt  Zu  diesem  Zwecke  wurde  ein 
drittes  Röhrchen  von  nur  2  mm  Durchmesser  benutzt,  welches  in  der  Horizontal- 
ebene LI- förmig  gebogen  war:  die  Mitte  des  Bogens  kann  den  beiden  anderen 
Röhrchen  leicht  genügend  angenähert  werden,  um  darauf  den  Venensinus 
oder  den  größeren  Teil  der  Vorhöfe  zu  lagern,  während  jene  in  der  soeben 
geschilderten  Weise  die  Atrio-Ventrikularfurche  einschließen." 

Die  von  Adam  (190">)  zur  verschiedenen  Temperierung  einzelner  Ab- 
schnitte des  Warmblüterherzens  konstruierte  Vorrichtung  beschreibt  er  S.  (iOJ): 

^u  diesem  Zwecke  wurden  mannigfach  gestaltete  und  verschieden  große 
Vorrichtungen  verwendet,  die  im  allgemeinen  folgendermaßen  eingerichtet 
waren.  Ein  kurzer  Metallzylinder  ist  an  seinem  einen  Ende  durch  eine 
Membran  aus  dünnem  Schablonenblech  geschlossen.  In  diesen  Zylinder 
mündet  ein  Zuleitungsrohr,  das  innen  nahe  bis  an  die  Membranwand  geführt 
ist:  ein  an  einer  anderen  Stelle  der  Zylinderwand  angebrachtes  zweites  Rühr- 
chen  dient  dem  durch  das  erste  Rohr  zugeleiteten  temperierten  Wasser  zum 
Abfluß.  Beide  Röhrchen  sind  mit  Gummischläuchen  versehen;  der  mit  dem 
Zuflußrohr  verbundene  Schlauch  führt  zu  einem  Zweiweghahn,  der  eine  ab- 
wechselnde Verbindung  mit  zwei  Flaschen  möglich  macht,  von  denen  die 
eine  Wasser  von  etwa  50°  C,  die  andere  durch  Eis  gekühltes  Wasser  enthält. 

Um  die  Basis  des  erwärmten  oder  abgekühlten  Rohres  den  verschiedenen 
Partien  des  Herzens  anlegen  zu  können,  ist  es  durch  zwei  Kugelgelenke  mit 
einem  verstellbaren  Stativ  verbunden:  dadurch  besitzt  es  eine  sehr  große 
Beweglichkeit  nach  verschiedenen  Richtungen  und  läßt  sich  leicht  den  ein- 
zelnen Teilen  des  Herzens  anlegen,  ohne  dessen  Bewegungen  irgendwie 
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merklich  zu  hindern.  Außer  diesem  Metallrohr  kamen  noch  einfache  aus 
Glas  gefertigte  und  passend  gebogene  Röhren  zur  Verwendung,  welche  durch 
die  beiden  Hohlvenen  geschoben  wurden  und  dann  mit  einem  Teile  ihrer 
Oberfläche  der  Vorhofsinnenwand  anlagen  oder  auch  in  die  rechte  Kammer 
nach  Schaffung  passender  Öffnungen  und  Gegenöffnungen  eingeführt  werden 
konnten.  Stets  wurden  diese  Röhren  dem  Herzen  bereits  vor  dem  Versuche 
angelegt,  nachdem  sie  vorher  auf  mittlere  Temperatur  erwärmt  waren." 


Fig.  f>4. 

Apparat  von  Engel  wann  zur  Erwärmung  de*  Aortenlmlbus. 

S.  611.  „An  demselben  Herzen  werden  sodann  Erwärmungs-  bzw.  Ab- 
kühl ungs versuche  der  Ventrikel  vorgenommen  in  der  Weise,  daß  die  Ventrikel 
in  einon  doppelwandigen,  innen  aus  dünnem  Schablouonblech  bestehenden, 
von  Wasser  durchströmten  Trichter  gesteckt  wurden,  der  den  Kammer- 
wänden in  großer  Ausdehnung  anlag,  und  durch  dessen  untere  Öffnung  der 
an  der  Herzspitze  befestigte,  zur  Registriervorrichtung  führende  Faden 
hindurchging." 
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Ich  bilde  hier  (Fig.  64)  noch  den  schon  S.  141  erwähnten  Apparat  von 
Kogel  mann  zur  Erwärmung  des  Aortenbulbus  in  etwa  1  2  ^röße  ab.  C  ist 
eine  Glasröhre,  die  als  Träger  der  Klemmen  S  und  des  ganzen  übrigen 
Apparates  dient  In  sie  ist  das  Heizgefäß  B  eingeschoben,  auf  dessen 
äußerer  Oberfläche  die  Heizspirale  (40  Windungen  von  dünnen  umsponnenen 
Kupferdraht)  gewickelt.  Zwischen  B  und  C  bleibt  ein  enger  Luftraum,  durch 
«len  Luft  von  g  aus  zur  Wiederabkühlung  geleitet  werden  kann.  In  B  steckt 
der  mit  dofibriniertem  Blut  gefüllte  Behälter  A  für  Bulbus  und  Thermo- 
meter.   Die  Seitenröhre  a  dient  zur  Regulierung  des  Füllungsdruckes. 

Adam  Untersuchungen  am  isolierten  überlebenden  Säuget  ierherzen  über  Ursprung 

der  Autoraatie  der  Ilerzbewefrung.  illiol.  Abt.  ärztl.  Ver.  Hamburg.)  München,  med. 
Wochenschr.  Jahrg.  52,  S.  174U. 

Adam  UK>i.  Experimentelle  Untersuchungen  über  den  Ausgangspunkt  der  automatischen 
Herzreize  beim  Warmblüter.   Pflügers  Arch.  Bd.  111.  S.  607. 

Kngel mann  1882.    S.  Kap.  23. 

•  •askell  1882.  On  the  rhythm  of  the  heart  of  the  frog.  and  on  the  naturo  of  the  actioti 

of  the  vagus  nerve.   Phile«,  transact  Roy.  Soc.  173,  S.  933. 
x.  Kries  1902.  Über  eine  Art  polyrhythmischer  Herztätigkeit.  (Physiol.  Institut  Frei- 

burg.  s  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  S.  477. 


Kapitel  60. 

Hydraulische  Versuche  und  Kreislaufmodelle. 

Die  mechanischen  Verhältnisse  des  Kreislaufs  sind  so  verwickelt,  daß 
wohl  jeder,  der  sich  mit  ihnen  beschäftigt  hat,  das  Bedürfnis  gefühlt  hat, 
sich  die  Verhältnisse  durch  Anschauung  klarer  zu  machen. 

Schon  E.  H.  Weber  (1850)  hat  ein  Kreislaufniodell  konstruiert,  das  aus 
einem  das  Herz  repräsentierenden  Ballon  oder  »Schlauch  besteht.  Es  enthält 
die  arteriellen  und  venösen  Klappen,  ferner  Schläuche,  die  das  Arterien-  und 
Venensystem  repräsentieren  und  einen  zwischen  beiden  geschalteten  Wider- 
stand, markiert  durch  einen  Schwamm,  der  das  Kapillarsystem  vorstellt. 
Dieses  Modell  dürfte  mit  ganz  geringen  Modifikationen  immer  noch  dasjenige 
sein,  das  sich  am  besten  zur  Demonstration  der  hydraulischen  Beziehungen 
de«  Kreislaufs  in  der  physiologischen  Vorlesung  eignet.  Nach  Weber  sind 
eine  Reihe  von  Kreislaufmodellen  angegeben  worden,  u.  a.  von  Marey  (La 
circulation  8.  17,  18,  ff:  ausführliche  Beschreibung  und  Abbildung  8.  710  ff.) 
mit  Demonstration  von  Kurven,  die  mit  dem  Apparat  erhalten  werden.  Be- 
merkenswert ist  auch  das  Portersche  Modell  (100.Ö). 

Ein  vorzügliches  Modell,  das  sich  besonders  noch  für  das  Studium  der 
Kreislaufstörungen  durch  Klappenfehler  usw.  eignet,  ist  von  Moritz  (181).") 
und  1900)  konstruiert  worden.  Moritz  hat  in  sehr  eingehender  Weise  eine 
mechanische  Analyse  des  Modells,  zum  Teil  gestützt  auf  die  „Dynamik  des 
Herzmuskels",  gegeben.  In  einor  kurzen  Notiz  hat  Henderson  (1004)  ein 
neues  Modell  angezeigt. 

Wenn  Marey  8. 16  der  „Circulation-'  sagt,  daß  ein  derartiges  Schema  ein 
vorzügliches  Mittel  zur  Demonstration  des  Mechanismus  der  Zirkulation  sei. 
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so  kann  man  ihm  hierin  vollständig  beistimmen.  Nicht  so  sehr  aber  seiner 
Behauptung,  daß  die  Beobachtungen  an  einem  solchen  Modell  flir  die  For- 
schung wertvoll  sind.  Das  kann  doch  nur  insofern  gelten,  als  man  an 
dem  Modell  Uber  die  verschiedenen  Grtindo,  die  irgendeiner  beobachteten 
Erscheinung  zu  Grunde  liegen,  aufmerksam  gemacht  wird. 

Daß  ein  Kreislaufschema  den  natürlichen  Verhältnissen  viel  näher  kommen 
kann,  wenn  ein  wirkliches  Herz  eingeschaltet  ist,  ist  selbstverständlich.  So 
können  alle  Vorrichtungen,  mit  denen  man  einen  vereinfachten  Kreislauf  hei 
den  Warmblüter-  oder  Kaltblüterherzen  herstellen  kann,  als  erweiterte  Modelle 
gelten  (s.  Kap.  23  u.  24). 

Sandborg  und  Worm  Müller  (1880)  haben  ein  Kreislaufschema  her- 
gestellt, in  das  ein  von  der  Totenstarre  freies  Ochsenherz  eingeschaltet  war. 
Ein  derartiges  Modell  dürfte  wohl  kaum  einen  Vorzug  vor  dem  einfachen, 
mit  einem  Ballon  als  Herz  hergestellten,  haben. 

Die  beste  Übersicht  über  die  Mechanik  de**  Kreislaufs  gestattet  unter 
allen  Verhältnissen  ein  mathematisches  Modell,  d.  h.  eine  Zusammenstellung 
derjenigen  Differentialgleichungen,  die  das  Wesen  des  Kreislaufs  wieder- 
geben.   Derartige  Gleichungen  sind  von  mir  (1801)  aufgestellt  worden. 

Auch  zu  Vorstudien  Uber  die  Elastizitätsverhältnisse  des  Herzens  haben 
Modelle  godient.  So  hat  Klein  (189(5)  die  Beziehungen  zwischen  Volumen 
und  Druck  für  einen  Kautschukballon  festgestellt  und  diese  Beziehungen  zu 
einer  Erläuterung  der  Herzmechanik  verwendet.  Mir  scheint  ihm  weder  die 
mechanische  Analyse  der  Elastizitätaverhältnisse  des  Kautschukballous  ge- 
lungen zu  sein,  noch  die  Übertragung  dieser  Beziehungen  auf  die  Herz- 
mechanik richtig  zu  sein. 

Eine  ganze  Reihe  von  Modellen  bat  man  zum  Studium  der  Strüraungs- 
verhältnisso  benutzt:  Besonders  zum  Studium  der  Wellenbewegung.  Schon 
E.  H.  Weber  (1850)  hat  ein  einfaches  Modell,  die  Wellenrinne,  hierzu  be- 
nutzt, v.  Kries  (1891)  und  v.  Frey  (1892)  berichten  über  alle  diese  Bestre- 
bungen (s.  auch  Stuart  (1891.)  Ich  erinnere  hier  besonders  an  die  Versuche 
von  Moons  (187879),  dann  von  Grashcv  (1881\  Fick  (1891),  weiter  an 
die  Studien  der  Wirbelbewegung  durch  Ceradini  (1871). 

Hermann  berichtet  in  der  Abhandlung  von  Wagner  ',1886)  über  Modell 
versuche  zum  Studium  des  Einflusses  der  Schwere  auf  die  Druckverhältuisse 
im  Kreislauf  is.  S.  302).    Seine  Versuche  stimmen  mit  der  mathematischen 
Analyse  Uberoin. 

Ceradini  1871.  Der  Mechanismus  der  halbmondförmigen  Klappen.  Leipzig. 
Kick  lsyi.  Über  den  Dikroriamus  des  Pulses,  Pflügers  Aren.  XLLY,  8.  10.'>. 
Krank   IHM.    isoruetrie  und  Isotonic  des  Herzmuskels.    (Physiol.  Institut  Manchen.) 

Zeitscbr.  f.  Urologie  XLI,  S.  U. 
v.  Frey  Uty-J.   Die  l'ntersuchung  des  Pulses  und  ihre  Ergebnisse  in  gesunden  und 

kranken  Zuständen.    Vcrbandl.  d.  Kongr.  f.  inn.  Med.  9. 

v.  Frey  und  Krchl  IWH).    Die  Zurilokwerfung  der  Pulswellen.   Zentralbl.  f.  Phys.  \ 
S.  ion. 

(irashey  lssi.    Die  Wellenbewegung  elastischer  Höhren  und  der  Arterienpub  des 

Menschen,  sphygmographisch  untersucht.  Leipzig. 
Hendcrsnn  I!KU.    Demonstration  of  working  models  of  the  cireulation.  Auier.  journ. 

of  physiol.  10.  XXIIL 
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Klein  1896.  Über  das  Verhältnis  zwischen  Druck  und  Füllung- hei  Hohlorganen  (Lunken 
und  Herz)  und  dessen  Ableitung  aus  der  Längsdehnung.  Zeitschr.  für  Biologie 
XXXIII,  S.  219. 

v.  Kries  1891.   Studien  zur  Pulslehre.    Freiburg  i.  Br.  189-2. 

.Moens  1878.   Die  Pulskurve.  Leiden. 

Moen*  1879.   Der  erste  Wellengipfel  in  dem  absteigenden  Schenkel  der  Pulskurve. 

(Physiol.  Institut  Leiden.)  Pflügers  Aren.  XX,  S.  517. 
Moritz  1895.   Demonstration  eines  Kreislaufmodell*.   Verhandlungen  d.  Kongr.  f.  inn. 

Med.  S.  395. 

Moritz  1900.    Uber  ein  Kreislauf modell  als  Hilfsmittel  für  Studium  und  Unterricht. 

Deutsch.  Aren.  f.  klin.  Med.  LXVL  8.  349. 
Porter  1905.   A  quantitative  circulation  sehenie.   Sc.  X.  S.  Vol.  21  p.  752. 
Sand  borg  1880.   Stadien  über  den  Mechanismus  des  Herzens.    PHügers  Arch.  XXII, 

S  408. 

Stuart  1891.  The  interference  kymoscope,  an  apparatus  for  demonstrating  niany  of 
the  phenomena  of  wave  motion  and  circulation.  Journ.  of  physiol.  XII,  S.  157 
und  160. 

Wagner  188*5.    Fortgesetzte  Untersuchungen  über  den  Einfluß  der  Schwere  auf  den 

Kreislauf.    PHügers  Arch.  39,  p.  371. 
Weber  E.  H.  1850.   Sächsische  Berichte  S.  186. 
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III.  Hämodynamische  Operationen. 

(Mit  17  Figuren.) 
Kapitel  61. 

Allgemeines,  Narkose  und  Verhinderung  der  Gerinnung. 

A.  Allgemeines. 

In  diesem  —  dritten  —  Teil  der  häinodynamischcn  Methodik  behandle 
ich  die  wichtigsten  Operationen,  die  bei  hämodynainischen  Untersuchungen 
vorgenommen  werden.  Ich  hatte  beabsichtigt,  hier  die  in  der  Literatur  vor- 
handenen Angaben  über  dieso  Maßnahmen,  ergänzt  durch  persönliche  Mit 
teilungen  anderer  Autoren  und  durch  eigene  Erfahrung,  möglichst  vollständig 
zusammenzustellen.  Meine  Absicht  ist  nur  zum  Teil  erreicht  worden.  Die 
Zusammenstellung  kann  nicht  den  Anspruch  auf  Vollständigkeit  machen. 
Zu  einor  teilweisen  Ergänzung  müssen  andere  Teile  des  Handbuchs  „All- 
gemeine Technik  der  physiologischen  Versuche  und  Vivisektionen*  (Bd.  I,  1; 
von  .1.  Pawlow,  der  von  W.  Trendelenburg  behandelte  Teil:  „Das 
zentrale  Nervensystem  der  warmblütigen  Tiere*  (Bd.  III,  4)  und  „Das  zen- 
trale Nervensystem  der  kaltblütigen  Tiere*  von  J.  Steiner  (Bd.  III,  1 
herangezogen  werden.  Mein  vor  dem  Erscheinen  dieser  Teile  nieder- 
geschriebenes Manuskript  enthält  auch  einige  Wiederholungen  von  An- 
gaben dieser  Autoren.  Ich  habe  aber  nach  Durchsicht  dieser  Abschnitte 
die  Anlage  meines  dritten  Teiles  wesentlich  unverändert  gelassen  und  sie 
nur  durch  einige  Zusätze  und  Verweise  ergänzt.  Eine  abgerundete  Dar- 
stellung der  Technik  der  hämodynainischen  Operationen  liegt  somit  in  dem 
dritten  Teil  nicht  vor. 

B.  Wahl  der  Tiere.    Befestigung  der  Tiere. 

Die  Wahl  der  Versuchstiere  hängt  natürlich  von  den  besonderen  Zwecken 
der  Untersuchung  ab.  Bei  dem  jetzigen  Stand  der  physiologischen  Technik 
wird  der  Kaltblüter  wegen  der  großen  Widerstandsfähigkeit  seiner  Organe 
in  vielen  Fällen  heranzuziehen  sein.  Von  Warmblütern  werden  gewöhnlich 
Hunde,  Katzen,  Kaninchen  (Meerschweinchen)  genommen. 

Von  englischen  Forschern  werden  Katzen  zu  den  Operationen  bevorzugt, 
da  sie  sehr  widerstandsfähig  sind  und  ihre  Nerven  sehr  leicht  gesehen  und 
präpariert  werden  können.    (Persönliche  Mitteilung  von  Herrn  Bayliss.) 

Uber  die  Befestigung  der  Tiere  siehe  die  Artikel  von  Pawlow  Bd.  I,  I 
S.  S— 31,  ferner  von  Trendelenburg  Bd.  111,4  S.  !>. 

C.  Die  Verwendung  der  Narkotika  zu  hämo  dynamischen  Versuchen. 

Kurare  ist  für  hämodynamische  Versuche  ein  unentbehrliches  Mittel. 
Eine  wesentliche  Wirkung  auf  das  Herz  hat  es  in  den  Dosen,  durch  die  es 
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die  Skelettmuskeln  lähmt,  nicht.  Doch  hat  es  eine  Wirkung  auf  die  Gefaß- 
muskulatur,  vermutlich  durch  eine  strychninartigo  Steigerung  der  Erregbar- 
keit der  vasomotorischen  Zentren.  Diese  Eigenschaft  ist  schon  von  Loven 
18titi,  S.  88)  beobachtet  worden,  ebenso  von  Cyon  (1868,  S.  76).  Latschen - 
berger  (1876)  macht  dafür  die  Verunreinigung  des  eigentlichen  Kurare  ver- 
antwortlich.   Er  spricht  sich  hiorüber  wie  folgt  aus  (S.  159): 

^Bekanntlich  gibt  es  Kurare,  das  wie  Strychnin  auf  die  Zentra  erregend 
wirkt:  deshalb  nahmen  wir  dio  Injektionen  des  Kurare  erst  dann  vor,  wenn 
der  Blutdruck  bereits  auf  dem  Papierstreifen  verzeichnet  wurde.  Wenn  der 
Blutdruck  unmittelbar  nach  der  Injektion  stieg,  so  war  für  uns  dieses  Kurare 
unbrauchbar,  wenn  er  sank,  so  war  os  tauglich.  Bei  dem  Kurare  orsterer 
Art  erhält  man  keine  ruhige  Kurve,  man  weiß  nicht,  ob  die  Erscheinungen 
selbständig  oder  infolge  des  Eingriffes  auftreten.  Aber  trotz  gutem  Kurare 
gibt  es  Kaninchen,  die  dagegen  so  empfindlich  sind,  daß  mau  keine  ruhige 
Kurve  erzielen  kann;  solche  Tiere  sind  unbrauchbar.  Es  sind  dies  die  großen 
französischen  Kaninchen,  besonders  die  jungen  Tiere.  Wir  wählten  daher 
bei  den  späteren  Vorsuchen  nur  ganz  gewöhnliche,  ausgewachsene  Stall- 
kaninchen  aus."  Doch  hat  nach  den  Untersuchungen  von  Tillie  (1890)  einem 
Schüler  von  Böhm,  auch  das  Kurarin,  der  reino  wirksame  Stoff  des 
Kurare,  vasomotorische  Wirkungen.  Zunächst  wird  bei  allen  Tieren,  Hunden, 
Katzen  und  Kaninchen  mit  zureichenden  Dosen  ein  vorübergehender  Abfall 
de»  Blutdruckes  hervorgerufen.  Bei  Hunden  und  Katzen  bleibt  darauf  der 
Blutdruck  konstant,  während  bei  Kaninchen  eine  enorme  Steigerung  der 
Reflexerregbarkeit  des  vasomotorischen  Zentrums  auch  nach  kleinen  Dosen 
«•intritt,  so  daß  im  allgemeinen  eine  regelmäßige  Blutdruckkurve  bei  diesen 
Tieren  nur  durch  große  Dosen  Kurare  erzielt  werden  kann,  die  wie  auch 
hei  Hunden  und  Katzen  den  Blutdruck  dauernd  herabsetzen.  Die  vaso- 
motorischen Reflexkrämpfe  der  Kaninchen  können  außerdem  noch  durch 
Xarkotisierung  mit  0,5 — 1,0  g  Urethan  und  durch  Durchschneidung  des 
Halsmarkes  verhindert  werden. 

Kurare  wirkt  in  stärkeren  Dosen  auch  auf  die  herzhemmenden  Fasern 
lahmend,  und  zwar  nach  Tillie  —  auf  das  Kilo  Körpergewicht  berechnet  — 
am  stärksten  auf  die  Katze,  schwächer  auf  den  Hund,  am  schwächsten  beim 
Kaninchen.  Doch  scheint  nach  meinen  Erfahrungen  besonders  bei  Kaninchen 
<lie  gerade  lähmendo  Dosis  und  die  vaguserregbarkeitsaufhebende  besonders 
nahe  beieinander  zu  liegen.  Außerdem  habe  ich  bei  Kaninchon  ein  sehr 
langes  Persistieren  der  halbfibrillären  Zuckungen  der  Bauchmuskeln  be- 
obachtet, das  unter  Umständen  sehr  störend  wirkt. 

Die  Zusammensetzung  der  Kurarepräparate,  die  im  Handel  sind,  ist 
eben,  wie  besonders  die  Untersuchungen  von  Boehm  ergeben  haben,  äußerst 
ungleichmäßig.  Die  Wirksamkeit  der  Präparate  muß  in  jedem  einzelnen  Fall 
vorher  geprüft  werden.  Vgl.  im  übrigen  den  Artikel  von  Pawlow  Bd.  J,  1 
•S.  37.    Siehe  auch  hier  die  Methode  der  künstlichen  Atmung  S.  42  -55. 

Besonders  in  England  ist  die  Anwendung  einer  kombinierten  Narkose, 
bestehend  in  einer  Morphiuminjektion,  (bei  Hunden  etwa  eine  Stunde  vor 
<ler  Operation,  bei  Kaninchen  und  Katzen  während  der  Inhalation;  mit  nach- 
folgender Einatmung  von  Dämpfen  der  A.  ( '.  E.-Mischung.  d.h.  einer  Mischung 
von  gleichen  Teilen  Chloroform,  Äther  und  Alkohol,  sehr  verbreitet.  Man 

•_>1* 


324 


O.  Frank,  Hämodynamische  Operationen. 


muß  dabei  beachten,  daß  durch  die  Dämpfe  der  drei  Stoffe  leicht  auch,  ab- 
gesehen von  den  Großhirnzentren,  die  Zentren  der  hauptsächlichsten  Keflexe 
in  Mitleidenschaft  gezogen  werden.  Man  wird  also  bei  derartigen  Versuchen 
möglichst  mit  der  Einatmung  dieser  Dämpfe  zurückhalten,  was  am  besten  bei 
der  kombinierten  Morphium-Chloroformnarkose  geht.  Der  Blutdruck 
wird  bei  ihr  nicht  wesentlich  verändert.  Es  dürfte  kaum  möglieh  sein,  für 
alle  einzelnen  Fälle  Vorschriften  fitr  die  Narkose  zu  geben.  Man  wird 
möglichst  durch  eigene  Versuche  die  Wirkung  der  Narkotika  auf  die  Kreis- 
laufverhältnisse kontrollieren  und  wird  sich  nicht  mit  der  Uberzeugung 
begnügen,  daß  es  sich  bei  den  meisten  Untersuchungen  nur  um  die  Fest- 
stellung relativer  Beziehungen  handelt. 

Vielfach  ist  Chloralhydrat  bei  hämodynamischen  Versuchen  angewendet 
worden.  Seine  Wirkung  auf  den  Kreislauf  geht  am  besten  aus  den  nach- 
folgenden Sätzen  von  Heidenhain  (1871,  S.  557  58)  hervor: 

„Ich  benutze  diese  Gelegenheit,  um  in  aller  Kürze  einige  Bemerkungen 
über  die  Einwirkung  des  Ohloralhydrats  auf  den  Zirkulationsapparat  hinzu- 
zufügen, welche  frühere  Angaben  teils  bestätigen,  teils  erweitern. 

1.  Werden  Hunden  mittlerer  Größe  Doson  von  0,5  bis  1  g  in  einen 
Zweig  der  vena  jugularis  eingespritzt,  so  sinkt  der  Blutdruck  schnell  und 
erheblich  herab,  um  sich  nach  einiger  Zeit  wieder  zu  orheben.  Mit  dem 
Sinken  geht  Verlangsamung,  mit  dem  Steigen  Beschleunigung  der  Puls- 
frequenz einher. 

2.  Die  Abnahme  der  Pulsfrequenz  und  des  Druckes  rührt  zum  Teil  von 
einer  starken  Erregung  des  nervus  vagus  her.  Es  sind  uns  Fälle  vor- 
gekommen, wo  der  Druck  während  einer  mehrere  Sekunden  andauernden 
Herzruhe  fast  auf  Null  sank.  Werden  in  diesem  Zeitraum  beide  vagi  durch- 
schnitten, so  tritt  rapide  Steigerung  dos  Druckes  und  der  Pulsfrequenz  ein. 

.'i.  Aber  auch  bei  durchschnittenen  vagis  hat  jede  Injektion  einer  nicht 
zu  kleinen  Dosis  eine,  wonn  schon  mäßigere  Drueksenkung  und  Pulsvcrlang- 
samung  zur  Folge,  was  auf  einer  Schwächung  sowohl  der  Herztätigkeit  als 
des  vasomotorischen  Zentrums  beruht.  Druck  und  Pulsfrequenz  können  all- 
mählich wieder  ansteigen,  doch  erreicht  der  erstere  nach  wiederholten  In- 
jektionen nicht  wiod«r  die  ursprüngliche  Höho. 

4.  Nach  Einverleibung  größeror  Dosen  geht  der  Tonus  des  nervus  vagus 
verloren,  denn  Durchsclineidung  desselben  hat  keine  Steigerung  der  Puls- 
frequenz mehr  zur  Folge.  Die  Erregbarkeit  des  peripherischen  Vagusendes 
dauert  bis  zum  Tode  fort. 

5.  Nächstdem  erlischt  der  Tonus  des  vasomotorischen  Zontrums  mehr 
und  mehr,  so  daß  zuletzt  der  Druck  auf  eine  sehr  geringe  Höhe  sinkt  Die 
direkte  Erregbarkeit  desselben  besteht  aber  fort,  denn  durch  elektrische 
Reizung  des  verlängerten  Markes  kann  man  erhebliche  Drucksteigerung  er- 
zielen. —  Uber  die  vasomotorischen  Keflexe  ist  oben  bereits  das  Nötige  mit- 
geteilt worden.1*  Ohloralhydrat  wird  doshalb  bei  hämodynamischen  Unter- 
suchungen nur  unter  besonderen  Bedingungen  angewendet. 

Chloralhydrat  hat  man  geglaubt  zur  vollständigen  Lähmung  der  Gefäß- 
muskulatur verwenden  zu  können,  und  danach  aus  der  Wirkung  eines 
Mittels,  beispielsweise  des  Digitalis,  auf  eine  alleinige  Herzwirkung  schließen 
zu  können.    Derartige  Schlüsse  sind  zweifelhaft.    In  diesem  Fall  sind  sie 
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vollständig  hinfällig,  weil  Chloralhvdrat  die  Gefaßmuskulatur  nicht  einmal 
so  weit  lähmt,  daß  elektrische  Reize  unwirksam  bleiben,  wie  dies  auch  aus 
der  Darstellung  von  Heidenhain  hervorgeht.  Uber  Narkose  siehe  auch 
S.  2ü3  und  Bd.I, 1  S.  31  und  Bd.  III,  4  S.  0. 

D.  Die  Anwendung  von  gerinnungshemmenden  Mitteln  bei  hämo- 

dynamischen  Versuchen. 

a  Methoden,  durch  welche  die  Gerinnung  dos  Gesamtblutes  ver- 
hindert wird. 

Wenn  es  orforderlich  ist.  daß  das  Blut  die  Apparate  selbst  durchströmt, 
so  muß  man  bei  länger  dauernden  Versuchen  unbedingt  die  Gerinnung  des 
Blutes  aufheben  oder  vermindern.  Notwendig  wird  diese  Maßnahme  z.  B.  bei 
allen  Anwendungen  der  Stromuhr.  Daß  durch  einen  abgekürzten  Kreislauf* 
wie  er  von  Stolnikow  angewendet  wurde,  die  Gerinnungsfähigkeit  von 
selbst  vermindert  oder  aufgehoben  wird,  ist  in  dem  Kapitel  24  (Das  aus- 
geschnittene WarmblUterherz)  bemerkt.  In  allen  anderen  Fällen  muß  für  die 
Aufhebung  der  Gerinnung  gesorgt  werden.  Das  älteste  Mittel,  das  hierzu 
verwandt  worden  ist,  ist  die  wiederholte  Blutentziehung,  Dofibrinieren  dieses 
Blutes,  und  wieder  Zurückführen  in  die  Zirkulation.  Pick  18911;  wendet 
dieses  Verfahren  folgendermaßen  an: 

Er  (S.  403)  macht  das  Blut  dadurch  ungerinnbar,  daß  er  dem  Tier  in 
Intervallen  von  einer  halben  Stunde  ein  Viertel  der  gesamten  Blutmenge 
entnimmt,  es  durch  Sehlagen  dofibriniert,  durch  Tücher  kotiert  und  in  eine 
Vene  injiziert.  Diese  Prozedur  muß  bei  Tieren,  die  seit  24  Stunden  nichts 
gefressen  haben  (Hunden),  sechs-  bis  siebenmal  wiederholt  werden,  bis 
•las  Blut  kein  nennenswertes  Koagulum  mehr  gibt.  Die  Vorbereitungen 
dauern  also  zwei  bis  drei  Stunden.  Diese  Methode,  nach  der  im  Verlauf 
♦■iner  mehrstündigen  Versuchsreihe  niemals  Gerinnungen  auftraten,  haben  vor 
Pick  Lewaschew  und  Salvioli  benutzt. 

Sie  wird  in  der  neueren  Zeit  nicht  mehr  angewandt,  nachdem  man 
Stoffe  kennen  gelernt  hat,  die,  im  übrigen  unschädlich,  die  Gerinnung  des 
Blutes  aufheben.  Peptone  bezw.  Albumosen  erweisen  sich  für  hämodyna- 
mische  Versuche  ungeeignet,  vor  allem,  weil  sie  in  zu  großen,  den  tödlichen 
nahestehenden  Dosen  den  Tieren  einverleibt  werden  müssen,  um  die  von 
Scb.ni  idt- Mülheim  entdeckte  Herabsetzung  der  Gerinnungsfähigkeit  des 
Blutes  hervorzurufen.  Bei  weitem  vorteilhafter  hierzu  ist  der  Extrakt  aus 
Blutegelköpfon  zu  verwenden,  dessen  gerinnungshemmende  Eigenschaft 
von  Haycraft  1884  entdockt  worden  ist.  Bock  hat  (1S98)  ein  Verfahren 
angegeben,  um  in  rationeller  Weise  ein  wirksames  Extrakt  aus  den  Blutegel- 
köpfen (Blutegelzucht  von  Stötter,  Hildesheim  herzustellen.  Er  beschreibt 
das  Verfahren  folgendermaßen: 

TDas  Verfahren  zur  Darstellung  des  Blutegelauszuges  ist  folgendes: 
Etwa  vier  bis  fünf  Stunden  vor  Gebrauch  <les  Auszuges  werden  so  vielen 
Blutegeln  die  Köpfe  abgeschnitten,  daß  auf  1  kg  des  zu  dem  Blutdruckver- 
■sueh  dienenden  Tieres  drei  Stück  kommen.  Die  Köpfe  werden  mit  trockenem 
Sand  zerrieben  und  für  je  eine!)  Kopf  1  cem  einer  Chlornatriumlösung  von 
%  hinzugefügt.    Man  läßt  das  Gemisch  unter  öfterem  Umschütteln  zwei 


Digitized  by  Google 


326 


0.  Frank,  Hämodynaiuiscbe  Operationen. 


Stunden  stoben  und  zentrifugiert  es  dann.  Die  erhaltene  Flüssigkeit  bildet 
den  unverdünnten  Blutegelauszug,  der  zur  Einspritzung  in  die  Vene  des 
Versuchstieres  dient.  Dem  Bodensatz  in  den  Zentrifugengläsern,  der  also 
aus  einein  Gomenge  von  zerriebenen  Blutegelköpfen  und  Sand  besteht,  wird 
eine  größere  Menge  Chlornatriumlösung  von  0.7  °/0  hinzugefügt,  unter  mehr- 
maligem Unisehüttelu  ein  paar  Stunden  stehen  gelassen  und  die  Flüssigkeit 
dann  abzentrifugiert.  Dieser  zweite  Aufguß,  der  noch  deutliche  gerinnungs- 
hemmende Eigenschaften  besitzt,  bildet  den  »verdünnten  Blutegel  auszug*  und 
dient  zur  Füllung  der  Röhren  des  Manometors  und  Widerstandsapparates  * 
is.  Kap.  24,  S.  150). 

Die  Injektion  von  Blutegelextrakt  wird  erst  gegen  Ende  der  Operation 
vorgenommen,  sonst  würden  die  Blutungen  während  der  Operation  nur 
schwer  stillbar  sein. 

In  neuerer  Zeit  ist  es  Franz  (11*03)  unter  der  Leitung  von  Jacobj 
gelungen,  den  wirksamen,  von  Jacobj  als  Hirudin  bezeichneten  Stoff  des 
Hlutegelextraktes  darzustellen.  Er  ist  vermutlich  eine  den  Peptonen  sich 
nähernde  Albumose.  Seine  Herstellung  hat  nach  den  Vorschriften  von 
Franz  che  Firma  E.  Sachse  &  Co.  in  Leipzig -Reudnitz  übernommen.  Dax 
Hirudin  wird  von  dieser  Firma  in  verschlossenen  Glasröhren  geliefert.  Über 
seine  Wirksamkeit  gibt  die  Gebrauchsanweisung  Auskunft. 

Seit  dieser  Darstellung  ist  das  Hirudin  bereits  in  vielen  Untersuchungen 
benutzt  worden.  Seine  vorzüglichen  Eigenschaften  habon  sich  bestätigt  So 
hat  es  Tigerstedt  (11)07)  bei  seinen  Untersuchungen  angewandt,  und  von 
Hertzen  und  Oehmann  (1007),  und  früher  B  odong  haben  wiederholt  kon- 
statiert, daß  Hirudin  keinen  Einfluß  auf  Herz-  und  Gefäßtätigkeit  hat.  Die 
nach  Injektion  eintretende  Drucksenkung  verschwindet  bereits  nach  zwei  bis 
drei  Minuten  wieder.  Tigerstedt  konnte  seine  Bestimmungen  des  Sehlag- 
volumens des  Horzens  mit  der  Stromulu*  mehrere  Stunden  laug  ausdehnen. 
Sie  wurden  niemals  wegen  eintretender  Gerinnung  unterbrochen.  Das  Hiru- 
din wurdo  den  Kaninchen  unmittelbar  vor  der  letzten  Operation  an  der 
Aorta  in  Mengen  von  1  mg  pro  7.5  cem  Blut  (Blutmenge  =  5  °/0  des  Körper- 
gewichtes) in  die  Vena  jugularis  eingespritzt 

Bayliss  (persönl.  Mitteilung)  empfiehlt  0.03  gm  pro  Kilo  Tier  in  ver- 
dünnter physiol.  Kochsalzlösung  langsam  einzuspritzen.  Dann  tritt  keine  Blut- 
drucksenkung ein.  Es  wirkt  für  zwei  Stunden.  Um  Stoff  zu  sparen,  kann 
man  das  Tier  exenterieren  und  die  Nierengefaße  unterbinden  (s.  S.  372). 

b)  Mittel,  welche  die  Gerinnung  in  den  toten  Strombahnen  der 

Manometer  usw.  auflieben  sollen. 

Früher  hat  man,  besonders  in  dem  Ludwigsehen  Laboratorium,  eine 
Lösung  von  kohlensaurem  Natron  zur  Füllung  der  Manometerröhren  und 
zur  Verhinderung  der  Gerinnung  des  Blutes,  das  in  diese  Röhren  eindringt, 
benutzt  Durch  dieses  Verfahren  wird  aber  die  Gerinnung  nur  etwas  ver- 
langsamt und  nicht  vollständig  aufgehoben.  Deshalb  ist  man  später  zu  einem 
kräftiger  wirkenden  Mittel,  der  schwefelsauren  Magnesia  in  konzentrierter 
Lösung,  übergegangen.  Es  ist  kein  Zweifel,  daß  hierdurch  die  Gerinnung 
in  vollständig  zureichender  Weise  auch  für  lange  dauernde  Versuche  auf- 
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Phöben  wird.  Aber  nach  den  Untersuchungen  von  Mac  William,  Mackie 
uud  Murray  (1004)  erzeugt  eine  gesättigte  Sodalösung  und  25%  Magnesium- 
sulfatlösung sehr  erhebliche  Störungen  der  Atmung,  des  Herzschlags  und  des 
Blutdrucks.  Natriumsulfat  ist  weniger  schädlich.  Vorzuziehen  wären  nach 
diesen  Autoren  Lösungen  von  Natriuinzitrat  1  %  und  Natriumoxalat  2°/0.  Die 
letztere  Lösung  war  schon  von  Thunberg  (1898)  empfohlen  worden.  Dem 
möchte  ich  hinzufügen,  daß  ich  Ammoniumoxalat  vor  Jahren  als  gerinnungs- 
hemmendes Mittel  versucht  habo,  daß  es  aber  in  vielen  Fällen  versagte, 
und  daß  es  immerhin  nicht  ungiftig  ist  Wie  mir  Herr  Kollege  Straub, 
Freiburg,  mitteilte,  läßt  sich  der  wässerige  Extrakt  von  Blutegeln  (oder 
Hirudin)  sehr  gut  zu  diesem  Zweck  verwenden. 

Sehr  wichtig  ist  die  Lagerung  der  Kanüle.  Sie  muß  so  stattfinden,  daß 
entsprechend  der  Verschiedenheit  der  spezifischen  Gewichte  der  Lösung  wie 
des  Blutes  nicht  zu  viel  Lösung  in  den  Kreislauf  eindringt. 

Bock  189*.  Untersuchungen  über  die  Wirkung  verschiedener  Gifte  auf  da»  isolierte 
Saugetierherz.   {Phurmiikol.  Labor.  Straßburg.)  Arch.  f.  exper.  rathol.,  XLI,  S.  158. 

(  von  18(i8.  Über  die  Wurzeln,  durch  welche  das  Rückenmark  die  (jefäßnerven  für 
die  Vorderpfote  aussendet.   Ber.  d.  k.  sächs.  (Jcs.  d.  Wissensch.,  XX,  S.  73. 

Franz  1903.  Über  den  die  Blutgerinnung  aufhebenden  Bestandteil  des  medizinischen 
Blutegels.   Arch.  f.  exper.  Pathol.,  IL,  S.  342. 

Hayeraft  1884.  Über  die  Einwirkung  eines  Sekrets  des  oftizinellen  Blutegels  auf 
die  Gerinnbarkeit  de«  Blutes.  Arch.  f.  exper.  Phannakol  u.  Pathol.,  XVIII,  S.  208. 

Heidenhain  1871.  Über  Cyons  neue  Theorie  der  zentralen  Innervation  der  (Jefäß- 
nerven.  Pfltitfers  Arch.,  IV,  S.  551. 

von  Hertzen  und  Oehraann  1907.  Über  die  Einwirkung  des  Hirudins  auf  den  Kreis- 
lauf.   Skand.  Arch.  f.  Physiol.,  20,  S.  1. 

Latschen  berger  und  Deahna  187(i.  Bettnig  zur  Lehre  von  der  reflektorischen  Er- 
regung der  (Jcfäßmuskeln.  ('Physiol.  Institut  Freiburg.)  Pflügers  Arch..  XII,  S.  157. 

I.ewaschew  1H82.  Notiz  zur  Methodik  der  hämodynamischen  Experimente.  Pflügers 
Arth..  XXVII,  S.  273. 

I.ovcn  IHM.  Über  die  Erweiterung  von  Arterien  infolge  einer  Nervenerregung.  Ber. 
d.  k.  sächs  Ges.  d.  Wiss..  Mai. 

I'ick  18«I9.  Über  Beeinflussung  der  ausströmenden  Hlutmenge  durch  die  Gefäßweite 
ändernde  Mittel.  (Pharmukol.  Institut  Prag.)  Arch.  f.  exper.  Pathol..  XL1I,  S.  399. 

Salvioli  1891.  Über  Todesursachen  nach  Verbrennung.  Virchows  Archiv, CXXV.  S.  3G4. 

Th unberg  1898.  Zur  Methodik  der  Blutdruckversuche,  f Physiol.  Labor.  Upsala.) 
Zentralbl.  f.  Physiologie.  XII.  S.  73. 

Tigerstedt  1907.  Neue  l'ntersuchungen  über  die  von  dem  linken  Herzen  heraus- 
getriebene Blutmenge.   Skandinav.  Arch.  f.  Physiol.,  19,  S.  1. 

Tillie  18'*).  Über  die  Wirkungen  des  Kurare  und  seiner  Alkaloide.  Arch.  f.  exper. 
Pathol.  u.  PharmakoL  27,  S.  1. 

Mac  William  with  Mackie  and  Murray  HOL  Intravascular  injections  of  salte  and 
of  nucleoproteids.   .lourn.  of  physiol.,  .50,  p.  381. 


Kapitel  02. 

Eröffnung  des  Thorax. 

Die  Methoden  zur  Eröffnung  des  Thorax  sind  teilweiso  in  den  Kapiteln 
-7  (Kardiographie  des  bloßgelegton  Herzens)  und  44  (Volumveränderungen 
der  Herzhöhlen),  und  ">0,  51  (Respiratorische  Schwankungen  des  Blutdrucks 
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und  der  kleine  Kreislauf)  beschrieben.  Kür  Fische,  Frösche  und  Vögel 
finden  sich  Methoden  in  Gscheidlen,  Physiologische  Methodik,  8.  f>19 — 20 
angegeben.  Eine  ganze  Reihe  von  .Malinahmen  an  dem  Herzen  und  den 
großen  Gefäßen  kann  man  durchführen,  wenn  man  den  Thorax  einfach  in 
der  Mittellinie  auseinander  schneidet,  wie  das  C.  Ludwig  iJ84ü)  beschreibt 
(8.  218): 

„Eröffnung  der  Brusthöhle.  Hierauf  eröffnet  man  nach  einer  sehr 
praktischen  Angabe  von  L.  Fick  die  Brusthöhle  durch  einen  im  Brustbein 
geführten  Längsschnitt,  zieht  die  Brusthälften  auseinander,  unterbindet  mög- 
lichst die  arteria  mammaria  jederseits  und  trägt  nun  mit  Schonung  des 
Musculus  poctoralis  und  musculus  serratus  nnticus  so  viel  von  den  Rippen 
ab,  um  mit  Bequemlichkeit  in  dem  Brustkasten  arbeiten  zu  können.  Bei 
dieser  Operation  muß  jode  Blutung  soviel  als  möglich  vermieden  werden. 
Je  mehr  Blut  man  zu  erhalten  versteht,  um  so  schöner  schlägt  das 
Herz."  Die  beiden  Brusthälftcn  werden  durch  Muskelhaken  auseinander  ge- 
halten. 

Ist  mau  genötigt,  den  Thorax  in  größerer  Ausdehnung  zu  eröffnen,  so 
muß  man  Rippen  rosezieren  unter  den  bei  dieser  Operation  notwendigen 
Vorsichtsmaßregeln.  Hierbei  wird  fast  immer  am  besten  eine  mammaria  in- 
terna unterbunden,  was  sowohl  bei  dem  Hund  als  bei  dem  Kaninchen  leicht 
möglich  ist. 

Erikson  (l'.M)7)  gibt  für  diese  Operation  folgende  Regel: 
„Zur  Freilegung  des  Herzens  wurden  die  Haut  und  die  Brustmuskeln  in 
genügender  Ausdehnung  abgelöst,  die  Rippen  an  beidon  »Seiten  des  Brust- 
beins in  4  cm  Entfernung  davon  abgebunden  und  in  jedem  Rippenzwischen- 
raum eine  Ligatur  um  das  Brustbein  herumgelegt.  Hierdurch  wurde  es  mir 
möglich,  die  Brusthöhle  ohne  Blutung  aus  den  Arteriao  mammariae  und 
intercostales  weit  zu  eröffnen.  Nachdem  dann  das  Perikardium  gespalten 
und  an  den  zurückgebliebenen  Rändern  des  Brustkastons  genäht  worden 
war,  wurde  in  den  Stamm  der  Lungonarterie  eine  scitenständige  Kanüle 
nach  dem  Vorgange  von  M ellin  eingeführt  und  mit  dem  Hg-Manoineter 
verbunden/' 

Daß  für  die  Eröffnung  des  Thorax  die  Methode  von  Saueibruch- 
Brauer  (siehe  Bd.  I,  1  S.  f>3)  auch  bei  Tieren  gute  Dienste  leisten  kann, 
ist  von  Henderson  (l'.KXi,  S.  333  34)  gezeigt  worden. 

Oft  hat  man  den  Versuch  gemacht,  die  bei  der  Eröffnung  des  Thorax 
im  allgemeinen  stets  erfolgende  Verletzung  einer  oder  der  beiden  Pleuren 
oder  des  Perikards  zu  vermeiden  oder  unschädlich  zu  machen.  Landgraf 
18Ü2)  hat  bei  seinen  Versuchen  über  den  Einfluß  einer  Unterbindung  der 
Pulmonalarterie  (siehe  Kap.  51)  die  Eröffnung  der  Pleura  vermieden  indem 
er  das  Stornum,  wie  oben  beschrieben,  genau  in  der  Mittellinie  spaltet«-. 

Frederieq  (188i>,  siehe  Kap.  öl  hat  verschiedene  Verfahren  ausgedacht, 
durch  die  es  ermöglicht  werden  soll,  die  Veränderungen  des  Drucks  in  den 
Pleurahöhlen  und  dem  Perikard,  die  durch  die  Eröffnung  des  Thorax  er- 
zeugt worden  waren,  dureh  geeignete  Maßnahmen  aufzuheben.  Vgl.  auch 
die  Methode  von  liegerund  Spehl    1881,  im  Kap.  .r>0,  S.  2Ö.V. 

Wie  bei  Vögeln  der  Thorax  für  Beobachtungen  am  Herzen  geöffnet 
worden  kann,  beschreibt  Knoll  (l>i'.»7.  S.  ~)W\ 
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„Behufs  Bloßlegung  des  Herzens  bei  der  Taube  wurde  an  der  gerupften 
[{rast  die  Haut  längs  der  ganzen  crista  sterni  gespalten  und  an  der  linken 
Brasthälfte  zur  Seite  präpariert,  dann  wurde  die  Muskulatur  der  linken 
Brusthälfte  mittols  des  Messers  von  der  eri.sta  sterni  abgetrennt,  durch  ein 
stumpfes  Werkzeug  vollends  vom  Sternum  losgelöst  und  mittols  mit  Haken 
versehener  Gewichte  möglichst  weit  nach  links  gezogen.  Dabei  trat  nur 
nach  dem  ersten  Muskelschnitt  eine  etwas  reichlichere,  nach  Zurückziehung 
der  Muskulatur  fast  ganz  verlöschende  Blutung  auf.  Dann  wurde  mittels 
einer  Knochenschere  das  linke  Sternalblatt,  von  dem  ventralen  Rande  des- 
selben ausgehend,  uud  das  linke  os  coracoideum  zum  größten  Teile  ab- 
getragen und  das  Herz  durch  »Spaltung  des  Perikards  bloßgelegt" 

Krikson  1907,  siehe  Kap.  51. 

Fredericq  1886.    Proce.de  operatoire  nouveau  pour  lYtude  physiologi<|ue  des  organes 

thoraeiques.    Trav.  du  labor..  1,  S.  55. 
Ilmderson  190G.    Siehe  Kap.  44. 

Knoll  1897.    Über  die  Wirkungen  des  Herzvagus  bei  Warmblütern.    Pflilgers  Arch.. 
LXVI1I.  S.587. 

Landgraf  1892.    Klinisches  und  Experimentelles  zur  Lehre  von  der  Kmbolie  der 

Lunjrenarterie.    Zeitaclir.  f.  klin.  Med.  XX  S.  181. 
Ludwig  1849.    Über  den  Bau  und  die  Bewegungen  des  Herzventrikels.  Ztschr.  f.  rat. 
Med..  7.  S.  189. 


Kapitel  Oi). 

Durchschneidung  von  Herzmuskelteilen. 

Bei  einer  Reihe  von  Untersuchungen  sind  Durchschneidungen  von  Herz- 
teilen oder  Unterbrechungen  der  Leitung  durch  Quetschen,  Unterbinden, 
vorgenommen  worden,  um  die  Bahn  der  Erregung  in  dem  Herzen  oder  auch 
<lie  intrakardialen  Bahnen  der  Ilerznerven  festzustellen.  Bei  dem  Froseh- 
herzen  bieten  die  Durchschncidungsversuchc  im  allgemeinen  keine  Schwierig- 
keiten. Ich  erinnere,  abgesehen  von  den  Stanniusschen  Versuchen  (1803), 
.»iehe  Gscheidlen,  Physiologische  Methode,  S.  034,  Eckhard,  1800,  auch 
Lüwit  1*80),  nur  an  den  Zickzackversuch  von  Eick  1874  ,  weiter  au  die 
Untersuchungen  von  Iiis  tl8'.W,  anatomisch!),  Gaskell  (18S;t),  an  die 
lineare  Längsquetschung  von  Froschherzen,  die  von  den  Tieren  oft  zwei  bis 
drei  Tage  überlebt  wird  (v.  Vintschgau,  1 S*. »">; .  an  Bernsteins  Versuche 
an  der  abgeklemmten  Herzspitze  (1870;. 

Engelmann  (1875,  S.  400  schildort  den  Eieksehen  Zickzackversuch 
wie  folgt: 

„Man  zerschneide  die  Herzkammer  eines  eben  getöteten  Frosches  mit 
einer  feinen,  bis  zur  Spitze  scharfen  Schere  in  zwei  oder  mehr,  jedesmal 
nur  durch  eine  ganz  schmale  Brücke  von  Muskclsubstanz  noch  zusammen- 
hängende Stückchen.  Nach  einiger  Zeit  kontrahieren  sich  dann  auf  Heizung 
eines  dieser  Stückchen  nacheinander  auch  die  anderen." 

Technisch  von  besonderem  Interesse  ist  die  Herstellung  des  Scheide 
wandnervenpräparates   nach  llofmann  (18i>5),   der  es  bei  seinen  Unter- 
suchungen über  die  direkte  Wirkung  einer  Vagus-  oder  Akzeleranserregung 
auf  die  Herzkammer  benutzt  hat. 


O.  Krank,  Hiiraodynaniische  Operationen. 


Hof  mann  beschreibt  sein  Verfahren  (S.  142):  „Ich  befestigte  das  aus- 
geschnittene Herz  mittels  kurzer  Stecknadeln,  welche  in  die  Aorta  und  in 
die  Ansätze  des  Perikards  an  den  Hohlvenen  eingestochen  wurden,  auf 
einer  Wachsplatte.  Dann  trug  ich  die  äußere  Wand  des  linken  (oder  rechten) 
Vorhofes  so  weit  ab,  bis  ich  die  Scheidewand  mit  ihren  Nerven  boquem 
Uberblicken  konnte.  Ein  so  präpariertes  Herz  schlägt  vollkommen  regel- 
mäßig lange  Zeit  weiter,  jede  oder  wenigstens  jede  zweite  Kontraktion  des 
Sinus  pflanzt  sich  auch  auf  den  Vorhof  und  Ventrikel  fort." 

An  dem  Präparat  führt  Hofmann  verschiedene  Maßnahmen,  wie  Durch- 
schneidung der  Scheidewandnerven  odor  der  Vorhofwändo  mit  Erhaltung 
der  Sehoidcwandnervon  usw.  aus. 

Weiter  isoliert  er  die  Scheidewandnerven  für  die  elektrische  Reizung 
in  der  folgenden  Wroise  (S.  157) :  „Ich  schnitt  das  Herz  aus  dem  Körper 


Fig.  1. 

Atrlotom  nach  Tlgeratedr.  1  der  Stab,  8,  8  die  Schienen  von  unten  und  der  Seite,  4  die  Schrauben. 

5  Schienen  für  die  teilweise  Abklemmung. 

heraus,  fixierte  es  und  legte  die  Scheidewandnerven  in  der  früher  an- 
gegebenen Weise  frei.  Letztere  wurden  sodann  möglichst  weit  oben  an  der 
Gronze  zwischen  Sinus  und  Vorhof  unterbunden  und  bis  zu  ihrem  Eintritt 
in  die  Atrioventrikularganglien  von  dem  anliegenden  Gewebe  frei  präpariert." 

Schwieriger  sind  die  Durchschneidungsversuche  an  dem  Wannblüter- 
herzen  durchzuführen.  Sie  wurden  hauptsächlich  an  der  Stelle  zwischen 
Vorhof  und  Ventrikel  vorgenommen,  um  hier  die  Bahnen,  auf  denen  die  Er- 
regung vom  Vorhof  zum  Ventrikel  übergreift,  festzustellen.  Die  älteren  Ver- 
suche sind  von  Kent  (1893),  Iiis  (189495)  und  Humblet  (1904)  ausgeführt 
worden. 

Vor  der  Durehschncidung  der  Muskulatur  des  Warmblüterherzens  hat 
man  zur  Unterbrechung  der  Leitung  (Quetschungen  vorgenommen.  Woold- 
ridge  (188.'})  und  Krohl  und  Romberg  (1893)  quetschten  die  Vorhöfe  an 
der  Atrioventikulargrenze  von  den  Ventrikeln  ab.  Tige rstedt  (1884)  führte 
dies  mit  einem  besonderen  Apparat,  dem  Atriotom,  durch  (beschrieben  Lehr- 
buch S.im>).    (Siehe  auch  Erlanger,  1905  und  1906.) 

..Der  mit  einem  ovalen  Loch  versehene  Stall  wird  von  dem  linken  Vorhof  durch 
die  Scheidewand  in  den  rechten  Vorhof  geführt,  und  zwar  so,  daß  die  Öffnung  zwischen 
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x  und  b  in  die  Vorhöfc  zu  liefen  kommt.  Außerhalb  der  Vorhofwand  wird  an  jeder 
Seite  des  Stabes  je  eine  der  genau  nach  dem  Stabe  {gekrümmten  Schienen  angebracht 
und  fest  an  den  Stab  angesehraubt.  Wenn  dies  mit  genügendem  Druck  geschieht,  so 
wird  die  Vorhofswand  zwischen  den  Schienen  und  dem  Stal»  so  gründlich  zusammen- 
gepreßt, daß  jeder  nervöse  Zusammenhang  zwischen  Vorhof  und  Kammer  sicher  auf- 
gehoben ist.  Um  aber  auch  die  letzte  Möglichkeit  eines  solchen  außer  Frage  zu  stellen, 
sind  die  beiden  Schienen  in  ihrer  Mitte  mit  einer  longitudinalen  Spalte  versehen,  in 
welche  man  ein  scharfes  und  dünnes  Messer  hineinführen  kann,  um  die  Vorhofwand 
vollständig  durchzuschneiden.  Die  Wand  wird  durch  die  starke  Tressung  der  Schienen 
Segen  den  Stab  in  ihrer  Lage  zurückgehalten.  Die  Blutzirkulation  seht  durch  ein  so 
zugerichtetes  Herz  ganz  gut  fort,  und  man  kann  den  Blutdruck  mittels  eines  in  die 
Art.  carotis  eingesetzten  Manometers  in  gewöhnlicher  Weise  aufschreiben." 

Besonders  He  r  i  n  g  ( 11H>Ö)  hat  daraufhingewiesen,  daß  man  zu  Durchschnci- 
dungsversucb.cn  sehr  gut  das  ausgeschnittene,  nach  dem  Langendorf  fschen 
Verfahren  durchblutete,  oder  mit  Ringerlösung  durchströmte  Wanubl literherz 
verwenden  kann.  Er  bat  einige  Versuche  durchgeführt,  in  denen  ihm  die 
Einengung  der  Strecke,  auf  der  die  Erregung  von  dem  Vorhof  zu  dem  Ven- 
trikel verläuft,  bis  auf  wenige  Millimeter  gelang.  Da  von  ihm  die  ausführ- 
lichste Mitteilung  über  das  Verfahren  herrührt,  wiederhole  ich  hier  seine 
Angaben  (S.  271): 

„Durchschneidung  des  Ubergangsbündels. 

L'm  das  Bündel  zu  durchschneiden,  gehe  ich  folgendermaßen  vor.  An 
dem  schlaglosen,  in  situ  befindlichen  Herzen  mache  ich  in  dem  reehten  Vor- 
hof einen  Sagittalschnitt,  der  beiläufig  parallel  zur  cava  superior  geht:  links 
vom  »Schnitt  liegt  dann  das  rechte  Herzohr.  Mit  zwei  stumpfen  Haken 
lasse  ich  die  Schnittränder  vorsichtig  vom  Assistenten  auseinander  halten, 
gehe  mit  einer  Pinzette  und  einer  kleinen  »Schere  (oder  einem  kleinen  Messer) 
durch  die  Öffnung,  fasse  mit  der  Pinzette  einen  Teil  des  medialen  Zipfels 
der  Trikuspidalklappe,  durchschneide  seine  Sehnen fiidon  und  präpariere  den 
Zipfel  bis  zu  seiner  Ansatzlinie  so  frei,  daß  er  gegen  den  rechten  Vorhof 
zurückgeschlagen  werden  kann,  und  zerschneide  ihn  in  einen  linken  und 
rechten  Teil,  und  zwar  dort,  wo  das  Bündel  zu  durchschneiden  ist.  Diesen 
Urt  bestimme  ich  auf  folgende  Weise.  Nachdem  ich  mir  an  dem  in  situ 
liegenden  Herzen  angesehen  habe,  in  welcher  Höhe  der  vom  rechten  Herz- 
ohr bedeckte  bulbus  aortae  entspringt  und  welche  Richtung  die  aorta  as- 
cendens  nimmt,  ziehe  ich  entlang  dieser  Richtung  bis  zu  dem  präparierten 
Klappenzipfel  in  Gedanken  eine  Linie,  und  schneide  dort,  wo  die  gedachte 
Linie  die  Ansatzlinie  des  Klappenzipfels  trifft,  letzteres  durch  und  steche 
hier  —  wo  sich,  wie  gesagt,  jene  gedachte  Linie  und  die  Ansatzlinie  des 
Klappenzipfels  kreuzt  —  ein. 

Sticht  man,  bezw.  schneidet  man  an  diesem  Orte  ein,  so  kommt  die 
Spitze  des  schneidenden  Instruments  an  der  linken  Seite  an  einer  Stelle  zum 
Vorschein,  welche  unterhalb  der  valvula  seminularis  posterior  aortae  ge- 
legen ist.  Zieht  man  eine  Linie  von  dem  Punkt,  an  welchem  sich  die  val- 
vula posterior  und  valvula  dextra  berühren,  gegen  den  linken  Ventrikel  und 
eine  Linie  von  der  Mitte  der  valvula  posterior  ebenfalls  gegen  den  linken 
Ventrikel,  so  schließen  diese  rechte  und  linke  Linie  den  Bezirk  ein,  inner- 
halb dessen  unterhalb  der  valvula  posterior  die  »Spitze  des  Instruments  er- 
scheint   Es  ist  das  die  Gegend  der  pars  membranacea. 
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Dil  es  bei  der  Durchströmungsmethode  von  der  Aorta  aus  zweckmäßig 
ist,  die  Aortenklappen  nicht  anzuschneiden,  ist  es  erwünscht  (wenn  es  aucli 
prinzipiell  am  Ausfall  des  Versuches  nichts  ändert),  daß  der  Schnitt  nicht 
so  hoch  hinaufreicht,  daß  die  hintere  Aortenklappe  verletzt  wird,  was  auch 
zur  Durchschneidung  des  Bündels  gar  nicht  nötig  ist.  .Man  spürt  es 
übrigens  beim  Einschneiden  sehr  gut.  ob  man  mit  dem  Messer  der  Aorten- 
wand  zu  nahe  gekommen  ist,  da  das  Messer  hier  beim  Kindringen  einen 
stärkeren  Widerstand  erfährt.44 

Hering  ^llXX)  hat  die  Frage  der  Uberleitung  der  Erregung  vom  Vor 
hof  zum  Ventrikel  auch  noch  per  exclusionem  dadurch  zu  losen  versucht. 


Aorta 


Kechler  Yorh"! 


Schnittstelle 
Rechter  Ventrikel 


Fi«-.  ±  A  l  (Rechte). 

Dnrchschneidung  des  Übergangsbündels  beim  Uuudeherzen  nach  Hering.  (VI.  Versuch  am  1.  Mär/.  1905.) 

daß  er  alle  Verbindungen  zwischen  Vorhof  und  Ventrikel  außer  der  Scheide- 
wand durchtrennt  hat    Sein  Vorfahren  ist  das  folgende  (S.  08): 

„Am  Hundeherzen  trennte  ich  durch  einen  parallel  zur  Scheidewand 
gehenden  sagittalen  Schnitt  die  Verbindung  des  rechten  Vorhofes  mit  dem 
linken  Vorhof  und  der  Scheidewand  vollständig  durch.  Der  rechte  Vorhof 
stand  naeh  erfolgter  Durchschneidung  mit  seiner  vonleren,  seitlichen  und 
hinteren  Wand  mit  dem  rechten  Ventrikel  in  anatomischer  Verbindung,  während 
die  muskulöse  Verbindung  mit  der  Scheidewand  und  dem  linken  Vorhot 
vollständig  aufgehobon  wurde.  Um  letzteres  wirklich  vollständig  zu  er- 
reichen, muß  man  die  Vorhofmuskulatur  bis  zum  Ansatz  der  Atrioventrikulär 
klappen  durchschneiden;  am  sichersten  ist  es,  wenn  man  auch  noch  diesen 
Ansatz  mit  durchschneidet,  denn  gerade  in  dieser  Gegond  kommt  es  am 
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leichtesten  vor,  daß  man  die  Durchtrennung  nicht  ganz  durchführt,  und  dann 
kann  das  Stehenbleiben  einer  verhältnismäßig  sehr  kleinen  Muskelbrücke 
schon  dazu  führen,  daß  die  Erregung  entlang  dieser  kleinen  Muskelbrücke 
von  dem  sonst  isolierten  rechten  Vorhofe  zur  Scheidewand  und  den  Ven- 
trikeln gelangt 

Die  geschilderte  Durchschneidung  wurde  nach  Verblutung  der  Hunde 
entweder  am  schlaglosen  Herzen  oder  nach  Einleitung  der  künstlichen 
Durchströmung  am  schlagenden  Herzen  vorgenommen.  Erstere  Methode 
habe  ich  hauptsächlich  deswegen  verwendet  um  das  am  schlagenden  Herzen 
beim  Einschneiden  und  Manipulieren  leicht  eintretende  Flimmern  des  Herzens 
zu  vermeiden. 


VaU'ula  sctiiilunarU 
posterior 


Zu  Plf,  '_>.   B  l  (Links). 

Unter  Umständen  tritt  aber  auch  nach  der  <  Operation  am  schlaglosen 
Herzen  bei  der  Durehströmung  Flimmern  der  Ventrikeln  ein:  dieses  wurde 
immer  mit  Erfolg  durch  Injektion  von  KCl  beseitigt 

In  der  letzten  Zeit  habe  ich  die  Darchschneidung  meist  am  schon  durch- 
strömten  Herzen  gemacht,  hauptsächlich  um  mich  davon  zu  überzeugen,  daß 
das  ganze  Herz  schlügt,  und  zweitens,  um  nach  Möglichkeit  die  Koronar- 
gefäße zu  schonen,  welche  den  rechten  Vorhof  verborgen.  -Man  siehl  die 
Koronargefäße  am  durchströmten  Herzen  vielfach  besser;  spritzende  (jlefäße 
wurden  mit  einer  kleinen  Klemmpinzette  abgeklemmt." 

Frederic«!  war  schon  l'.KJl  vorläufige  Mitteilung;  in  ganz  ähnlicher 
Weise  vorgegangen  wie  Hering. 

Daß  die  zwischen  Aorta  und  l'ulmonalis  ziehenden  Nervi  accelerantea 
und  der  Vagus  noch  auf  das  Langendorffsche  Her/,  ja  selbst   auf  die 
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von  den  Yorhöfen  glatt  abgetrennten  Kammern  wirkt,  i.st  von  Hering  in 
den  .fahren  1003— llKXi  durch  verschiedene  Untersuchungen  gezeigt  worden. 

Fredericq  (1004,  Referat  Hermann)  heschreibt  ein  Verfahren,  um  hei 
Hunden  nach  Zuklcmmung  der  Hohlvenen  und  T Tnterl »indunir  der  Azvgos 
durch  einen  Einschnitt  in  den  rechten  Vorhof  in  das  Innere  des  Herzens 
einzudringen,  und  daselbst  Operationen,  z.  B.  Durchschneidung  des  Vorhüfe 
und  Kammern  verbindenden  Muskelstranges,  auszuführen.  Nachher  wird  der 
»Schlitz  im  Vorhof  durch  eine  besondere  Klemme  wieder  vorsehlossen,  und 
das  Herz  schlägt  in  günstigen  Fällen  weiter.  Oft  treten  Fibrillärkontrak- 
tionen  ein,  welche  man  durch  künstliche  Durchströmung  nach  Langcn- 
dorff  mit  Lockescher  Flüssigkeit,  am  besten  zur  Hälfte  mit  defibriniertem 
Rlut  versetzt  und  mit  Sauerstoff  gesättigt,  wieder  beseitigen  muß. 

Ich  verweise  hier  auch  auf  die  Beobachtung  von  Tigcrstedt  i'ISOO). 
daß  man  die  Blutzufuhr  zu  <len  Kammern  durch  eine  über  die  Vorhöfe  ge- 
legte Klemme  3— ">  Minuten  lang  verhindern  kann,  ohne  «laß  das  Tier  stirbt. 
(Siehe  Kap.  44  S.  2.">1>.) 
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Tiger*tedt  1890.   Siehe  Kap.  öl. 

v.  Vintschgau  1899.   Die  Folgen  einer  linearen  Läng.«<|uetschung  des  Froschherzens. 

(Physiol.  Institut  Innsbruck.)    Pflügers  Arch.,  LXXVL  S.  59. 
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Kapitel  64. 

Reizung  des  Herzmuskels.    Leitung  der  Erregung. 

Auf  die  verschiedenen  Vorrichtungen  zur  Reizung  des  Herzens  erscheint 
nicht  notwendig,  liier  näher  einzugehen.  Man  hat  mit  polarisierbaren  und 
mit  unpolnrisierbarcn  Elektroden  gereizt.  Bei  Durchleitung  des  konstanten 
Stroms  sind  selbstverständlich  unpolarisiorbare  Eloktroden  anzuwenden.  Zur 
rhythmischen  Reizung  des  Herzens  kann  man  rheotomartigo  Vorrichtungen 
benutzen,  wie  die«  von  Walther  (1900)  und  Trendclenburg  (1903)  ge- 
schehen ist. 

Rihl  (1906)  berichtet  über  oinen  von  Hering  angogebenen  Apparat, 
mit  dein  automatisch  während  der  Systole  oder  auch  während  der  Diastole 
in  bestimmten  Phasen  der  Herzmuskel  durch  Öffnungs-  oder  Schließungs- 
schläge  gereizt  wird.    Es  wird  dadurch  event.  Bigeininie  erzeugt. 

Dio  Geschwindigkeit  der  Erregungsleitung  ist  mit  verschiedenen  Me- 
tboden festgestellt  worden.  Teilweise  durch  Beobachtung  der  Aktionsströme, 
bezw.  des  Elektrokardiogramms,  teilweise  durch  Beobachtung  des  Kontrak- 
tionsfortschrittes. 

Die  erstere  Metbodo  ist  wiederum  in  verschiedener  Weise  angewandt 
worden.  »So  hat  man  die  Leitungszeit  bestimmt  bei  Ableitung  von  zwei  un- 
verletzten Stollen  aus  dem  Intervall  vom  Beginn  des  Aktionsstromes  bis 
zum  Gipfel  der  ersten  Phase  (Burton-Sanderson  und  l'age  1880),  oder 
bei  künstlicher  Reizung  aus  dem  Zeitintervall  zwischen  dem  Moment  der 
Reizung  an  einer  und  Beginn  des  Aktionsstromes  bei  Ableitung  von  einer 
anderen  Stelle,  riebtigor  aus  der  Differenz  dieses  Zeitintervalles  bei  Reizung 
einer  von  der  Ableitungsstello  entfernteren  und  einer  ihr  näheren  Stelle. 

Langendorff  hat  bei  dem  ausgeschnittenen  Säugetierherzen  die  Zoit 
zwischen  zwei  sekundären  Zuckungen  zweier  Norvenmuskelpräparate,  die 
an  verschiedenen  Stellen  auflagen,  benutzt  (siehe  Schlüter,  1902). 

Bayliss  und  Starling  (1891)  haben  ebenfalls  die  Aktionsstrome  des 
Herzens  zur  Feststellung  der  Leitungsgeschwindigkeit  benutzt 

Wie  man  leicht  sehen  kann,  haben  alle  diese  Bestimmungen  nur  Gültig- 
keit, wenn  gewisse  theoretische  Voraussetzungen  Uber  den  Ablauf  der 
Aktionsstrüme  zutreffen.  Wenn  auch  in  der  neueren  Zeit  mit  dem  Saiten- 
galvanometer die  Aktionsstrüme  korrekter  verzeichnet  werden,  so  muß  doch 
'•rst  eine  gründliche  Analyse  des  Elektrokardiogramms  vorgenommen  werden, 
ehe  an  eine  gesicherte  Bestimmung  der  Leitungsgeschwindigkeit  auf  diesem 
Wege  gedacht  werden  kann  (vgl.  Kap.  34). 

Waller  und  Reid  (1887)  haben  durch  Verzeichnung  der  Verdickungs- 
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kurven  an  zwei  verschiedenen  Stellen  des  Ventrikels  die  Loitungsgesehwindig- 
keit  festzustellen  gesucht. 

Kayli88  and  Starlinfr  1K91.  On  the  eleetromotive  phenomena  of  the  mainmalian  heart. 

Proced.  physiol.  soc,  p.  XX. 
Bayliss  and  Starlinpr  1892.  On  the  elektromotive  phenomena  of  t!ie  maramnlian  heart. 

Intern.  Monat-sschr.  f.  Anat.  u.  Physiol..  IX. 
Burton- Sandersion  and  Page  1880.   .lourn.  of  Physiol-,  II,  S.  424. 
En  Jeimann  1878.    Über  das  elektrische  Verhalten  des  tätigen  Herzens.  Pflüjrer* 

Arch..  XVII.  S.  GS. 

Hihi  190«».  Zwei  Apparate  zur  künstlichen  Herzreizung.  Ztf»ehr.  f.  exp.  Pathol.  u. 
Therapie.  2.  S.  353. 

Schlüter  1902.  Die  Heizleitung  im  Säugetierherzen.  (Physiol.  Institut  Hostock.' 
PHüger»  Arch..  89,  8.  87. 

Trendelenburg  1903.  l'ntersuchungen  Uber  dsis  Verhalten  bei  rhythmischer  elektri- 
scher Heizung.    ;  Physiol.  Institut  l'reiburg.l    Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol..  8.271. 

Waller  and  Heid  1887.  <>n  the  action  of  the  excised  mainmalian"  heart.  Phil«»*. 
Transnet.  Hoy.  Soc.  CLXXVIIT,  p.  21"». 

Walther  1900.  Zur  Lehre  vom  Tetanus  des  Herzens.  (Phvsiol.  Institut  l.eipzijr.) 
PHügers  Arch..  LXXVHI,  S.  Ö97. 


Kapitel  6*>. 

Operationen  an  den  grossen  Gofässen.  Blutgefässtransplan- 

tationen. 

A.  Operationen  an  den  großen  Gefäßen. 

Von  den  Operationen,  die  an  den  großen  Gefäßen  ausgeführt  worden 
sind,  verdienen  eine  besondere  Erwähnung  diejenigen  von  Tiger» teilt  an 
der  Aorta  ascendens  und  deseondens  (siehe  Kap.  44),  an  der  Nierenarterie 
von  Landergren  und  Ti gerstedt  (18(.»2),  von  Burton-Opitz  und  Lukas 
(HK)S)  an  der  Nierenvene,  von  Elving  und  v.  Wendt  (11>07 1  an  der  Baueh- 
aorta.  Ferner  die  Operationen  an  dor  Pfortader  (v.  Tappeiner  u.  Sehmid», 
an  der  Vena  cava  inferior  (Biedl  1S<>7,  Slavjanskv  1874  u.  a.,  siehe 
Kap.  45,  8.  260,  204  u.  2ßiK 

Landergren  und  Tigerstedt  (181*2)  stellten  mit  der  Tigerstcdt- 
schen  Stromuhr  von  2fö  ecm  Fassungsvermögen  die  Stromstärke  in  der  Niere 
von  Hunden  fest. 

„Die  nach  einer  Morphium-Atropin-Injektion  kurarisierton  Tiere  wurden 
in  die  linke  Seitenlage  gebracht  Die  reehte  Niere  wird  extraperitoneal  frei- 
gelegt, wobei  die  Muskeln  mit  Hilfe  des  Thennokauters  durchschnitten 
werden.  Um  die  Nierenarterio  in  ihrer  ganzen  Länge  freizulegen,  wurde 
die  letzte  Rippe  zum  größten  Teil  exstirpiert  und  die  Riiekenmuskeln  bis 
zum  Rückgrat  weggeschnitten.  Dann  erfolgte  die  Injektion  einer  Pepton- 
lösung  (jetzt  wohl  besser  Ilirudin)  und  danach  die  Einhindung  der  Kanülen. 
Zuerst  wurde  um  die  Mitte  der  Nierenarterie  ein  Faden  gelegt  und  fest  zu- 
geschnürt, der  als  Handhabe  bei  der  Einführung  der  Kanülen  diente.  Dann 
wurde  zuerst  die  Kanüle  in  dem  peripheren  Ende  der  Nierenarterio  befestigt, 
die  Arterie  zwischen   ihr  und  «lern  zur  Handhabe  dienenden  Faden  durch 
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schnitten,  und  endlich  die  zweite  Kanüle  mit  dem  zentralen  Ende  der  Mioren- 
arterie verbunden.  Dieser  letzte  Abschnitt  der  Operation  dauerte  in  der 
Regel  etwa  15  Minuten." 

Elving  und  v.  Wendt  (1907,  S.  119)  benutzten  che  Tigerstedtsche 
Stromuhr  zur  Feststellung  der  Stromstärke  in  der  Bauchaorta  des  Kanin- 
chens. rDurch  einen  in  der  Längsrichtung  des  Körpers  gleich  unterhalb 
«ler  zwölften  Rippe  gelegten  Schnitt  wurde  die  Arterie  extraperitoneal  bloß- 
gelegt. In  dieselbe  wurde  dann  die  Stromuhr  unterhalb  des  Abganges  der 
Nieren  arte  rien  eingeführt  und  also  die  Stromstärke  im  Hinterkörper  be- 
stimmt."   Die  Stromuhr  faßte  2.5  ccm. 

Burton-Opitz  und  Lukas  (15*08,  S.  554)  geben  eine  genaue  Beschrei- 
bung der  Operation  an  den  Nierenvenen. 

Die  Freilegung  der  Pfortader  und  die  Maßnahmen  zum  Einbinden  der 
Stromuhr  sind  S.  260  nach  J.  Schmid  (1907)  boschrieben.  Ich  teile  ferner 
einen  Auszug  aus  der  Abhandlung'  von  v.  Tappeiner  (1872)  über  die 
Unterbindung  der  Pfortader  mit. 

S.  208:  «Die  Operation,  welche  nötig  ist,  um  den  Stamm  der  Pfortader 
mit  einem  Unterbindungsfaden  zu  versehen,  wird,  weil  sie  schon  so  oft  geübt 
und  wiederholt  beschrieben  worden,  keiner  weiteren  Darstellung  bedürfen. 
Zur  Beurteilung  meiner  Versuche  wird  dagegen  die  Bemerkung  nicht  über- 
flüssig sein,  daß  ich  mit  peinlichster  Sorgfalt  jeden  Blutverlust  zu  vermeiden 
suchte.  Um  dieses  zu  erreichen,  wurde  die  Unterleibshöhle  durch  oinen  aus- 
giebigen Schnitt  in  der  linea  alba  eröffnet  und  die  bloßgelegte  vena  porta 
.ladurch  fixiert,  daß  ein  Gehilfe  das  Pförtnerende  des  Magens  mit  sorgfäl- 
tiger Schonung  des  leicht  blutenden  Pankreas  festhielt;  die  Pfortader  selbst 
wurde  aus  ihrem  Bauchfellüberzug  mittels  stumpfer  Nadeln  erst  ringsum 
ausgelöst,  ehe  der  starke  Faden  unter  dieselbe  geschoben  wurde.  Da  ich 
mir  die  Aufgabe  gestellt  hatte,  an  demselben  Versuchstiere  den  Strom  in 
<lie  Pfortader  wiederholt  zu  unterbrechen  und  wieder  herzustellen,  ohne  das 
Gefäß  selbst  wieder  bloßzulegen,  so  wurde  die  Unterbindung  mit  Hilfe  eines 
tingerlangen  Zylinders  aus  poliertem  Hartgummi  vorgenommen,  der  in  der 
Entfernung  eines  halben  Zentimeters  von  seinor  nach  der  Pfortader  hinzu- 

"  •-* 

kehrenden  (untern)  Basis  von  einer  Öffnung  durchbohrt  war.  Die  beiden 
Enden  des  unter  die  Pfortader  geschobenen  Unterbindungsfadens  wurden 
kreuzweise  durch  diese  Öffnung  geführt  und  über  der  obern  mit  zwei  Ein- 
kerbungen versehenen  Basis  des  Stäbchens  vereinigt,  so  daß  der  Faden  eine 
achtförmige  Scldinge  umschrieb.  (Ligaturstäbchen  von  Gräfe.)  Durch 
leichtes  Anziehen  und  Nachlassen  der  Fäden,  welche  über  dem  aus  der 
Bauchwunde  hervorragenden  Ende  des  Stäbchens  lagen,  konnte  also  nach 
Belieben  die  Pfortader  geschlossen  oder  geöffnet  werden.  War  das  Stäb- 
chen angelegt,  so  wurde  die  Bauchwunde  sehr  sorgfältig  zugenäht  und  dabei 
das  Stäbehen  in  eine  Stellung  an  den  Bauchdecken  befestigt,  die  jede  Be- 
hinderung des  Stromes  in  der  Pfortader  ausschloß.  Sollte  dann  nach  Ver- 
nähung der  Bauchwunde  die  Pfortader  geschlossen  werdon,  so  wurden  die 
beiden  Enden  des  Fadens  so  lange  mit  sanftem  Zuge  hervorgehoben,  bis 
sich  in  der  Umschlingung  derselben,  die  auf  dorn  obern  Ende  des  Stäbchens 
geschah,  zwei  vorher  angebrachte  Marken  berührten.'* 

Die  Operationen  an  den  Koronargefäßen  sind  in  Kap.  37  behandelt. 

Tlgerstedt,  Handb.  d.  pby«.  Methodik  II, 4.  •_>•> 
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B.  Gefaßtransplantationen. 

Es  ist  schon  wiederholt  gelungen,  Blutgefäße  durch  Vernähen  mitein- 
ander zu  verheilen.  Ich  erinnere  hier  an  die  Eck  sehe  Fistel  und  mache 
besonders  auf  die  neueren  Versuche,  Blutgefäßo  zu  transplantieren,  aufmerk- 
sam. Man  hat  Kaninchen-  und  Katzengefäße  in  Hundeblutgefäße  oder 
Venenwände  iu  Arterien  wände,  und  umgekehrt,  transplantiert.  Aus  der 
großen  Zahl  von  Arbeiten,  die  in  der  letzten  Zeit  zu  diesem  Zweck  unter- 
nommen worden  sind,  führe  ich  hier  nur  als  Beispiele  diejenigen  von  Carrel 
(HK)7)  und  Guthrie  (1907}  an. 

lJurton-Opitz  und  Lucas  liKR  über  die  Blutversorgunp  der  Niere.  1.  Einfloß  der 
Erhöhung  des  Druckes  in  den  Harnwcgen  sowie  der  Heizung  und  Durchschneidung 
der  den  plexus  renalis  bildenden  Nervenfasern.   Pflügers  Arch.,  12.*},  S.  553. 

Carrel  1907.  Endresultate  von  Hlutgefäßtransplantationen.  Zcntralbl.  f.  Physiol.,  21. 
S.  434. 

Elving  und  v.  Wendt  1907.    über  die  Stromstärke  in  der  Aorta  abdominalis  beim 

Kaninchen.    Skand.  Arch.  f.  Physiol.;  19.  S.  119. 
Guthrie  1907.    Heterotransplantationa  of  blood  vessels.   Amcr.  journ.  of  physiol..  19. 

p.  482. 

Landergren  und  Tigerstedt  1892.    Studien  über  die  Plutverteilung  im  Körper. 

2.  Abhandlung.  Die  Htiitzufuhr  zu  der  Niere.  Skand.  Arch.  f.  Physiol..  IV.  S.  241. 
Landgraf  1892.    Klinisches  und  Experimentelles  zur  Lehre  von  der  Embolie  der 

Lnngenarterie.    Ztschr.  f.  klin.  Med..  XX,  S.  181. 
Schniid  1907.   S.  Kap.  4'>. 
v.  Tappeiner  1 872.    S.  Kap. 4."». 


Kapitel 

Zentren  der  kardialen  und  vasomotorischen  Nerven. 

Ein  großer  Teil  der  Zentren,  die  einen  Einfluß  auf  das  Herz  und  die 
Gefäße  haben,  liegt  in  dem  Rückenmark.  Man  kommt  nicht  selten  bei 
hämodynumischen  Versuchen  in  die  Lage,  diese  Zentren  zu  reizen  oder  ihre 
Wirkung  auf  Kreislaufteile  durch  Durchschiieidungen  aufzuheben.  Ich  halte 
es  daher  für  richtig,  hier  die  Methoden  fUr  die  Operationen  am  Rückenmark 
zu  beschreiben.  Die  ausführliche  Schilderung  der  Freilegung  des  Rücken- 
marks entnehme  ich  (unter  A)  Cvons  Methodik,  8.  ">17.  Ich  schließe  mich 
dieser  Darstellung  hauptsächlich  deshalb  an,  weil  sie  die  Methodik  und  die 
Forschungsergebnisse  der  Ludwigschon  »Schule  berücksichtigt,  aus  der  die 
wesentlichsten  Ergebnisse  für  unsere  Kenntnis  der  komplizierten  nervösen 
Beziehungen  dos  Kreislaufsystems  gewonnen  worden  sind.  Im  übrigen  ver- 
weise ich  auf  nieine  obige  Bemerkung  8.  322)  und  insbesondere  auf  den 
Artikel  von  Trendelenburg  Bd.  111,4  S.  lJiff.  In  Abschnitt  B  gebe  ich 
noch  besonders  die  Mittel  an,  die  zur  Stillung  der  bei  diesen  Operationen 
außerordentlich  störenden  Blutungen  verwendet  werden  können.  Einige 
besondere  Literaturangaben  über  die  Freilegung  des  verlängerten  Marks 
sind  in  Abschnitt  C  referiert.  Abschnitt  1)  enthält  die  Maßnahmen  zur 
Reizung  und  Durchschneidung  der  Medulla,  insbesondere  werden  die  Vor- 
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richtungen  «los  Ludwigschen  Laboratoriums  zur  lokalisierten  Durch- 
scuneidung  beschrieben.  In  den  Abschnitten  E  und  F  werden  die  beson- 
deren Angaben  über  die  Operationen  an  den  Medullazcntren  der  Horznerven 
und  an  den  vasomotorischen  Zcntron  behandelt. 

A.  Freilegung  des  Bückenmarks  (nach  Cyons  Methodik,  S.  f>17). 

„Nicht  alle  Teile  der  Säule  bieten  gleiche  Schwierigkeiten.  Der  Brust- 
teil des  Rückenmarks  läßt  sich  am  leichtesten  bloßlegen  und  zwar  nicht  etwa 
der  geringeren  Muskelmasse,  sondern  der  Krümmung  der  Wirbelsäule  wegen, 
welche  die  spinalen  Fortsätze  hier  mehr  hervortreten  läßt.  Der  Schwierig- 
keit der  Operation  nach  folgen  dann  das  obere  Lendcnmark,  das  Halsrnark, 
das  unterste  Lendenmark  und  die  Cauda  equina.  Die  Halswirbel  sind  trotz 
der  Schwäche  der  Knochen  sowohl  wogen  der  Krümmung  der  Wirbelsäule 
als  wegen  des  Umstands  schwer  zu  öffnen,  daß  man  dem  Halse  keine  feste 
Stütze  geben  kann,  ohne  zugleich  die  Atmung  zu  beeinträchtigen.  Die 
Bloßlegung  der  Cauda  equina  bietet  besondere  Schwierigkeiten,  hauptsäch- 
lich wegen  der  starken  Blutung  aus  den  venösen  Säcken. 

a)  Stillung  der  Blutungen  s.  Abschnitt  B. 

b)  Wahl  der  Tiere. 
Am  leichtesten  ist  die  Eröffnung  der  Wirbelsäule  boi  Fröschen,  dann 
folgen  Meerschweinchen,  Kaninchen,  Katzen  und  Hunde.  Nur  die  letzteren 
Tiere  können  wirklich  große  Schwierigkeiten  bei  der  Bloßlegung  des  Kücken- 
marks bieten  und  zwar  sowohl  wegen  der  stärkeren  Muskulatur  als  wegen 
der  größeren  Resistenz  der  Knochen.  Eine  geeignete  Wahl  junger,  nicht 
zu  fetter,  aber  gut  genährter  Individuen  erleichtert  auch  hier  die  Operation 
und  auch  solche  Hunde  vertragen  sie  sehr  gut. 

e)  Vordringen  bis  zur  Wirbelsäule. 

Der  Hautschnitt  wird  bei  Eröffnungen  der  Wirbelsäule  in  größerer 
«<lcr  geringerer  Ausdehnung,  je  nach  der  Zahl  der  zu  eröffnenden  Wirbel 
korper,  den  Processus  spinosi  entlang  genau  in  der  Medianlinie  geführt. 
Auch  für  den  Ungeübten  wird  die  Einhaltung  der  Regel  keine  Schwierig- 
keit machen,  den  Hautschnitt  immer  nur  um  einen  Wirbelkörper  länger  zu 
machen,  als  welche  eröffnet  werden  sollen,  und  zwar  ist  es  wegen  der 
Führung  der  Instruinonte  immer  vorteilhaft,  den  Schnitt  immer  um  einen 
vorderen  Wirbelkörper  zu  verlängern. 

Der  Operierende  stellt  sich  auf  die  linke  Seite  des  in  der  Bauchlage 
mit  nach  vorn  geneigtem  Vonlerkörper  festgebundenen  Tieres.  Der  Ilaut- 
schnitt  wird  mit  einem  starken  gebauchten  Messer  und  mit  einigem  Druck 
geführt,  damit  das  Unterhautgewebe,  die  Faszien  usw.,  bis  zu  den  Processus 
spinosi  mit  einem  Schnitte  durchtrennt  werden.  Darauf  werden  die  beiden 
Wundlippen  umgestülpt,  um  etwaige  blutende  Gefäße  zu  unterbinden.  Bei 
der  Trennung  der  in  der  Furche  zwischen  den  Processus  spinosi  und  den 
Processus  trausversi  gelegenen  Muskeln  muß,  gleichgültig  bei  welchem  Tier 
und  in  welcher  Wirbelhöhe  die  Operation  gemacht  wird,  immer  die  Regel 
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streng  eingehalten  werden,  .schon  mit  «lern  ersten  Schnitte  die  Muskeln  ganz 
vom  Perioste  zu  trennen.  Werden  Schnitte  in  die  Muskelmassc  selbst  ge- 
führt, so  entstehen  oft  Blutungen,  die  bei  weitem  die  bei  der  Eröffnung  des 
Wirbelkanals  auftretenden  übersteigen. 

Es  ist  sogar  empfehlenswert,  wo  es  nur  angeht,  die  Muskeln  von  dem 
Knochen  nicht  durch  ein  Messer,  sondern  mit  einem  halbscharfen  Instrument 
(Taf.  II,  Fig.  9,  Taf.  III,  Fig.  10  des  Atlas.  .Knochenschaber*  Referent)  wo- 
möglich samt  dem  Periost  abzuschaben.  Ist  dios  auf  der  einen  Seite  ge- 
schehen, so  wird  ein  Schwamm  zwischen  Muskel  und  Knochen  gesteckt  und 
dasselbe  auf  der  andern  Seite  gemacht,  wobei  es  bei  größeren  Tieren  vor- 
teilhaft ist,  daß  der  Operierende  auf  die  entsprechende  Seite  des  Tieres 
hinübergeht. 

d)  Eröffnung  des  Wirbelkanals. 

Die  von  den  Seitenflächen  der  Processus  spinosi  und  von  den  Rück- 
seiten der  Bogen  abgeschabten  Muskeln  werden  durch  die  bekannten  Präpa- 
rationshaken  (Taf.  IV,  Fig.  12  des  Atlas)  nach  beiden  Seiten  hin  abgezogen 
und  die  Knochenstücke  auf  diese  Weise  freigelegt.  Die  an  diesen  letzteren 
vorzunehmende  Operation,  um  das  Rückenmark  bloßzulegen,  kann  verschieden 
gewählt  worden.  Im  allgemeinen  lassen  sich  drei  Mothoden  zur  Eröffnung 
der  Wirbelsäule  benutzen:  1.  Abtragen  der  Bogen  mit  der  Knochenzange: 
2.  vorherige  Eröffnung  des  Bogens  mit  einer  Trophine  und  Fortsetzung  der 
Operation  mit  der  Zange  und  3.  endlich  das  Aussägen  der  Bogen.  Keinem 
dieser  Verfahren  läßt  sich  der  Vorzug  geben.  Man  wählt  das  eine  oder 
andere  dieser  Verfahren,  je  nach  der  Gegend,  in  welcher  operiert  wird,  je 
nach  dem  Versuchszwecke,  je  nach  der  Stärke  der  Wirbelbogen  und  nach 
dem  Grado,  in  welchem  die  Bloßlegung  der  Wirbel  gelungen  ist.  Auch  die 
Geübtheit  und  die  Muskolkraft  des  Operierenden  können  über  die  Wahl 
im  speziellen  Falle  entscheiden.  Im  Notfälle  kann  man  aber  mit  jeder  der 
erwähnten  Methoden  zum  Ziele  gelangen. 

Bei  Meerschweinchen,  Kaninchen  und  bei  jungon  Katzen  kann  man 
mit  der  Zange  allein  sehr  gut  zum  Ziele  kommen  und  das  Rückenmark  in 
eleganter  sauberor  Weise  bloßlogen.  Macht  man  bei  Hunden  vorher  eine 
kleine  Trepanöffnung,  um  die  Zange  leichter  einführen  zu  können,  so  er- 
leichtert man  sich  auch  bei  ihnen  die  Operation  in  hohem  Grade.  Eine 
saubere  Eröffnung  des  Rückenmarks  mit  bloßer  Zange  bei  starken  Hunden 
verlangt  schon  mehr  Übung. 

Besonders  schwierig  wird  dies,  wenn  auch  die  Wurzeln  bloßgelegt 
werden  sollen.  Man  greift  in  diesem  letzteren  Falle,  wenn  man  seiner  Hand 
nicht  ganz  sicher  ist,  oder  wenn  man  schnollor  zum  Ziele  gelangen  will,  zur 
Trephine  oder  zur  Säge.  .Je  breiter  die  zu  entfernenden  Bogen,  umso  mehr 
ist  der  Gebrauch  dieser  letzteren  Instrumente  angezeigt 

Welche  der  erwähnten  Methoden  man  auch  anwendet,  jedenfalls  er- 
leichtert man  sich  die  Operation  ungemein,  wenn  man,  nachdem  die  Bänder 
zwischen  den  Processus  spinosi  getrennt  sind,  diese  Processus  mit  einer 
starken  Zange  mit  löffelartig  gestalteten  Armen  (von  der  Form  der  auf 
Taf.  III,  Fig.  7  abgebildeten)  abträgt  (s.  Fig.  3). 

Wird  die  Operation  weiter  mit  der  Zange  fortgesetzt,  so  benutzt  man  die 
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spitze  schmale  Zange  der  Taf.  I,  Fig.  1  (».  Fig.  4).  Mit  «lieser  Zange  wird 
der  Bogen  dicht  an  den  Transversalfortsätzen  durchbrochen  und  dann  ab- 
gehoben. Man  muß  beim  Einschieben  der  Zangenspitze  zwischen  zwei  Bogen 
vorsichtig  zu  Werke  gehen,  um  nicht  zu  tief  hineinzugeraten,  da  man  sonst 
Gefahr  läuft,  das  Mark  zu  verletzen.  Die  Wurzeln  können  nur  dann  ge- 
troffen werden,  wenn  der  erste  Bogen  schon  abgebrochen  ist  und  zur  Ent- 
fernung des  benachbarten  geschritten  wird.    Dann  läßt  man  sich  der  Be- 


Fifr.  3.  Fi*.  4. 

Zuge  n&ch  Cyon  zur  Eröffnung  der  Wlrbdbogcn.  Zange  nach  Cyon  zur  Kroffnong  der  Wirbelbogen. 

quemlichkeit  wegen  leicht  verleiten,  den  einen  Arm  der  Zange  tief  unter 
diesen  Bogen  zu  schieben,  wobei  die  Wurzeln,  wenn  auch  nicht  durchrissen, 
so  doch  gequetscht  werden  können.  Man  beobachte  bei  Entfernung  der 
Bogen  mit  der  Zange  dio  Kegel,  sie  immer  von  außen  her  anzugreifen:  der 
Beobachter  steht  auf  der  Seite  des  Tieres,  wo  der  Bogen  durchtrennt  werden 
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soll,  und  richtet  die  Spitzen  der  Zange  von  der  äußeren  Seite  des  Tieres 
nach  der  Medianlinie  zu.  Werden  im  Gegenteil  die  Spitzen  von  innen  nach 
außen  gerichtet,  so  gerät  man  leicht  in  die  seitliche  Furche  de«  Wirbel- 
kanals und  verletzt  die  Wurzeln: 

Die  abgetrennten  Bogen  werden  mit  der  Pinzette  entfernt.  Haften  sie 
noch  durch  Bänder  oder  Muskelfaserzüge  an  den  benachbarten  Bogen  an, 
so  entfornt  man  diese  Vorbindungen  mit  der  Schere. 

Ist  die  Wunde  nicht  besonders  tief,  ist  also  die  Muskulatur  nicht  be- 
sonders stark,  so  kann  man,  wenn  man  seiner 
Hand  ganz  sicher  ist,  nachdem  der  eine  Bogen 
entfernt  worden  ist,  die  nächstfolgenden  mit 
Hilfe  der  Schere,  die  auf  Taf.  II.  Fig.  4  (s. 
Fig.  r>)  abgebildet  ist,  beseitigen. 

Man  führt  deren  dünneres  Blatt  in  mög- 
lichst horizontaler  Stellung  nahe  den  Querfort- 
sätzen unter  den  Bogen  und  durchbricht  diesen 
letzteren.  Bei  großen  Tieren  und  wenn  meh- 
rere Wirbel  eröffnet  werden  sollen,  gelangt 
man  mit  einer  solchen  Schere  oft  schneller 
zum  Ziele. 

•  * 

Soll  die  Öffnung  erweitert  werden,  z.  B. 
um  die  Wurzeln  in  größerer  Länge  freizulegen, 
so  bricht  man  allmählich  die  noch  übrig  ge- 
bliebenen Bogonstücke  und,  wenn  nötig,  auch 
Stücke  der  Querfortsätze  vorsichtig  mit  der 
Zange  ab. 

Wird  oine  Trephine  zur  Anlegung  der 
ersten  Öffnung  benutzt,  so  erleichtert  dies  das 
Manipulieren  mit  der  Zange  im  hohen  Grade. 
Um  die  Trephine  hesser  anlegen  zu  können, 
bricht  man  die  Processus  spinosi  mit  der 
Zange   vorher  ab.    Soll  schnell  das  Rücken 


Fig.  r>. 

Schüre  nach  <'yon. 


Fig.  6 
Säge  nach  Cyon. 


mark  auf  größerer  Strecke  (f> — <i  Wirbel  bloßgelegt  werden,  so  ist  es  rat- 
sam, in  jeden  zweiten  Bogen  eine  Öffnung  mit  der  Trephino  zu  bohren 
und  dann  mit  der  Zange,  deren  Spitzen  man  in  zwei  benachbarte  Löcher 
steckt,  den  Zwischenbogen  zu  erbrechen. 

Zur  Säge  greift  man  vorzugsweise,  wenn  die  Rückenmark  wurzeln  mit 
besonderer  Sorgfalt  bloßgelegt  worden  sollen.  Am  besten  benutzt  man  dabei 
eine  Säge  von  der  Form  der  auf  Taf.  III,  Fig.  11  (s.  Fig.  (J)  abgebildeten. 
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Sie  wird  senkrecht  zur  Riehtung  der  Wirbelsäule  an  den  Bogen  aufgesetzt 
und  zwar  möglichst  von  den  Processus  tspinosi  entfernt  und  der  Bogen  an 
der  betreffenden  Stolle  durchsägt  Dasselbe  geschieht  auf  der  andern  Seite 
desselben  Bogens.  Sind  Knochenbrücken  stehen  geblieben,  so  entfernt  man 
»ie  durch  ein  paar  Bewegungen  mit  der  Spitze  dieser  Säge  (siehe  Figur). 
Vor  der  Anlegung  der  Säge  müssen  die  Weichteile  von  den  Bogen  ganz 
sauber  abgeschabt  werden. 

Welcher  der  besagten  Instrumente  man  sich  bei  der  Eröffnung  der 
Wirbelsäule  auch  bedient,  immer  muß  besondere  Sorgfalt  auf  deren  In- 
standhaltung verwendet  werden.  Die  Zange  muß  ganz  scharfe  Schneidon 
besitzen,  da  sie  sonst  den  Knochen  zerquetscht,  ohne  ihn  zu  durchschneiden. 

e)  Operation  bei  Meerschweinchen. 

Beim  Meerschweinchen  wird  das  Rückenmark  eröffnet,  indem  man  das 
Tier  in  ein  Handtuch  so  weit  einwickelt,  daß  nur  die  betreffende  Stelle  der 
Wirbelsäule  unbedeckt  bleibt.  Während  man  das  Tier  mit  der  linken  Hand 
festhält  und  mit  dem  Daumen  und  Zeigefinger  derselben  Hand  die  Haut 
spannt,  wird  letztere  mit  der  rechten  Hand  durchschnitten.  Zur  Abtrennung 
der  Muskeln  von  den  Wirbelfortsätzen  reicht  der  Messergriff  aus.  Die 
Wirbelbogen  werden  mit  einer  kleineu  Zange  von  der  Gestalt  der  auf 
Taf.  I,  Fig.  1  (siehe  oben  Fig.  4)  abgebildeten  abgebrochen. 

f)  Operation  bei  Fröschen. 

Beim  Frosch  kann  die  Wirbelsäule  auch  ohne  Befestigung  desselben 
geöffnet  werdon.  Schonender  und  leichter  geschieht  dies  aber  beim  fest- 
gebundenen Frosche. 

Der  Hautschnitt  wird  in  der  Medianlinie  gemacht  (siehe  den  weißen 
Medianstrich  auf  Fig.  7:  die  Wirbelkörper  erstrecken  sich  bis  zur  ge- 
strichelten Linie),  und  die  Hautnerven  mit  einer  Schere  durchschnitten. 
Sollen  nur  die  unteren  Wirbel  eröffnet  werden,  so  trennt  man  mit  einer 
Schere  die  Muskeln,  welche  diese  Strecke  bedecken,  zuerst  von  ihrom  An- 
sätze an  das  Os  sacrum  und  dann  der  Längsrichtung  entlang  von  den  An- 
sätzen an  die  transversalen  Fortsätze  der  Wirbelkörpcr.  Man  darf  bei 
Führung  des  letzten  Schnittes  nicht  zu  weit  nach  außen  gehen,  da  man 
sonst  leicht  die  Bauchhöhle  öffnet  Man  bleibt  etwas  nach  innen  von  den 
an  beiden  Seiten  deutlich  sichtbaren  Furchen.  Die  Muskeln  werdon  auf 
der  Strecke  der  letzten  vier  Wirbel  abgeschnitten  und  darauf  die  Bandmasse, 
welche  die  Bogen  der  einzelnen  Wirbel  miteinander  verbindet,  mit  einer 
Schere  durchschnitten.  Man  muß  sich  dabei  hüten,  mit  den  Spitzen  der 
Schere  in  den  Wirbelkanal  hineinzukommen,  da  man  sonst  die  sehr  ober- 
flächlich gelegenen  hinteren  Wurzeln  durchreißen  kann. 

Sind  die  Grenzen  der  einzelnen  Bogen  gut  sichtbar,  so  hebt  man  die 
betreffende  Partie  der  Wirbelsäule  mit  dem  Daumen  und  dem  Zeigefinger 
der  linken  Hand  etwas  in  die  Höhe  und  schreitet  zum  Abbrochen  der  Bogen 
mit  einer  kleinen  Zange.  Auch  hier  muß  die  Zange  mit  den  Spitzen  von 
außen  nach  innen  gerichtet  werdon  und  die  Zangenblätter  möglichst  hori- 
zontal, also  den  Wirbelbogen  parallel  gehalten  werden.    Man  durchbricht 
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den  Bogen  an  beiden  Ansätzen  und  liebt  ihn  dann  mit  derselben 
Zango  ab. 

Die  Eröffnung  ist  als  gelungen  zu  betrachten,  wenn  die  weißlichen 
Häute  des  Markes  mit  dem  in  der  Mittollinie  verlaufenden  Blutgefäße,  so- 
wie die  liinteren  Wurzeln  von  den  Instrumenten  nicht  berührt  worden  sind. 

Sehr  verfehlt  ist  es,  die  Wirbelsäule  bei  Fröschen  mit  einer  kleinen 
«Schere  zu  eröffnen.  Im  besten  Falle  mißhandelt  man  dabei  die  Wurzeln 
durch  die  Spitzen  der  Schere,  welche  zwischen  den  Bogen  der  Wirbel  ein- 
dringen. 


Flg.  7. 

ScbnittführunRen  beim  Frosch  (nach  Cyon,  Taf.  XXI,  Fig.  7.) 


g)  Entfernung  der  Küekenmarkhäute. 

Die  Entfernung  der  Kückenmarkhäute  ist  «1  ie  zarteste  und  vielleicht 
wegen  der  ganz  außerordentlichen  Empfindlichkeit  derselben  die  für  das 
Tier  eingreifendste  Operation.  Wo  die  besonderen  Bedingungen  des  Ver- 
suchs es  nicht  durchaus  orfordern,  ist  es  daher  ratsamer,  von  dieser  Ent- 
fernung Abstand  zu  nehmen.  Ist  sie  aber  nicht  zu  umgehen,  so  spalte  und 
entferne  man  die  Häute  in  der  schonendstem  Woise.  Für  die  Dura  mater 
und  die  Araehneidea  verwendet  mau  am  besten  ein  schmales  langes  Messer 
mit  sehr  scharfer  Schneide,  das  man  ohne  jeden  Druck  in  der  gewünschten 
Lage  an  den  Häuten  vorbeizieht.  Dio  Häute  werden  nach  der  Spaltung 
mit  Pinzotten  nach  beiden  Seiten  gezogen.  (Weniger  schonend  ist  es,  die 
Dura  mit  einer  Pinzette  in  du*  Höhe  zu  heben  und  mit  einer  feinen  Schere 


Digitized  by  Google 


Zentren  der  kardialen  und  vasomotorischen  Nerven. 


eu  spalten.)  Während  man  die  Dura  mater  am  besten  in  der  Medianlinie 
öffnet,  fängt  man  die  Präparation  der  Pia  mater  am  liebsten  an  den  Seiten 
an,  da  hier  die  Gefäße  leichter  zu  umgehen  bozw.  zu  torquioren  sind.* 

B.  Stillung  der  Blutungen. 

Die  Hauptschwierigkeiten  bei  diesen  Operationen  liegen  in  der  Stillung 
der  Blutungen  aus  den  Gefäßen  der  Knochen  und  der  Rückenmarkhäute. 
Die  Knoehenblutungon  können  teilweise  durch  Klebwachs  oder  auch,  wie 
«lies  in  der  modernen  Chirurgie  geschieht,  durch  Einführung  eines  dicken 
Katgutfadens  in  das  Knochenmark  gestillt  werden.  ^Die  Blutungen  aus 
den  Gefäßen  der  Rückenmarkhäute  müssen  durch  vorsichtiges  Austampo- 
nieren gestillt  werden.  Zu  beachten  ist  dabei,  daß  bei  Kaninchen  bei  der 
Durehschneidung  des  letzten  Hals-  und  der  ersten  zwei  Brustwirbelbogen 
der  Tod  fast  sofort  eintritt  Vermutlich  wird  dies  durch  Ansaugung  von 
Luft  in  den  großen  Intorvertobralvenen  veranlaßt.  Die  Nerven  überleben 
aber  noch  einige  Zeit  nach  dem  Tod  des  Tiors.  Der  Tod  kann  vermieden 
werden  durch  Unterbindung  der  Intervertebralvenen  in  der  Brust  vor  der 
Eröffnung  des  Wirbelkanals.*    (Langley  1802.: 

Ich  führe  noch  die  Erfahrungen  an,  die  in  den  Arbeiten  der  Ludwig- 
schen  Schule  von  Dittmar  (1870)  und  Miescher  (1870)  und  in  Cyons 
Methodik  über  die  Blutstillungsmittel  niedergelegt  sind. 

1.  Auszug  aus  Dittmar  (1870,  S.  22  Anm.): 

„Zur  Verhütung  von  venösen  Hämorrhagien  bei  Eröffnung  des  Wirbel- 
kanals kann  ich  die  auch  von  Schiff  angewandte  Schiefstellung  des  Tier- 
körpers (etwa  4">°,  Hinterteil  nach  unten)  sehr  empfehlen.  Hat  man  gut 
operiert  und  namentlicb  die  Venae  iutervertebrales  zu  vermeiden  gewußt,  so 
darf  das  Tier  bei  der  Eröffnung  kaum  einige  Tropfen  Blut  verloren  habon. 
Ich  habe  bei  der  Eröffnung  des  Wirbelkanals  und  den  in  demselben  vorzu- 
nehmenden Operationen  das  Penghavar  Djambi  allen  andern  Blutstillungs- 
mitteln vorgezogen.  Es  reizt  die  Markflächon  nicht  und  läßt  sich  von  den- 
selben, wenn  es  die  Blutung  gestillt  hat,  ganz  reinlich  und  mit  der  größten 
Leichtigkeit  wieder  abheben.44  Der  Kanal  wird  mit  Schwammstückchen 
ausgefüllt. 

2.  Auszug  aus  Miescher  (1870,  S.  405,0): 

-Die  Tiere,  Kaninchon.  waren  kurarisiert  und  abschüssig  gelagert" 
-Sehr  störend  ist  das  allmähliche  Sinken  des  Blutdrucks,  das  im  Laufe 
der  meisten  Versuche  eintrat,  und  denselben  während  der  etwa  halbstündi- 
gen Beobachtungszeit  oft  bis  auf  die  Hälfte  erniedrigte.  Als  eine  Haupt- 
qaelle  von  Mißerfolgen  bei  Rückenmarkoingriffen  ist  der  Blutvorlust  bekannt, 
der  achon  öfter  bei  Bloßlegung  des  Markes  eintritt.  Das  Lendenmark  ist 
hierfür  noch  besonders  ungünstig.  Das  venöse  Blut  sammelt  sich,  wio  wir 
uns  durch  Injektion  Uberzeugten,  in  sinusartigen  anastomosierenden  Kanälen, 
die  zwischen  Knochen  und  fibröser  Auskleidung  des  Wirbelraums  verlaufen, 
an  der  Basis  der  Wirbelbogen.  An  der  Grenze  zwischen  je  zwei  Wirbeln 
gehon  dieselben  in  weite,  sehr  dünnwandige  Blutsäeke  Uber,  die  sich  von 
der  Seite  her  Uber  das  Mark  lagern  an  der  Stelle,  wo  die  Nervenwurzeln 
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entspringen.  Es  ist  unmöglich,  die  knöcherne  Hülle  an  diesen  Stellen  zu 
entfernen,  ohne  diese  venösen  Räume  zu  eröffnen.  Auch  die  Substanz  des 
Knochens  selbst,  namentlich  die  der  hinteren  Lendenwirbel,  blutet  zuweilen 
stark.  Es  gelingt  zwar  in  der  Regel,  mittels  eingestopfter  Schwämmchen 
oder  Penghavar  selbst  heftiger  Blutungen  schließlich  Herr  zu  werden,  aber 
oft  erst  nachdem  Blutdruck  und  Herzaktion  in  einer  Weise  gesunken  sind, 
die  den  Erfolg  des  Versuches  sehr  problematisch  macht.  Mit  einiger  Sicher- 
heit ließen  sich  erhebliche  Blutverluste  bei  folgendem  Operationsverfahren 
vermeiden:  Im  Bereich  eines  der  oberen  Lendenwirbel  wurde  die  inter- 
spinale Muskulatur  nebst  dem  Periost  mit  einem  halbscharfen  Schabinstru- 
mente abgelöst  und  die  Musculi  lumbodorsales  mit  Haken  etwas  von  der 
Wirbelsäule  abgezogen.  Dann  wurde  zwischen  zwei  Dornfortsätzen  ein 
Stück  Wirbelbogon  mit  einer  schnoidenden  Zange  entfernt,  bis  in  einer 
Ausdehnung  von  5—8  mm  das  Mark  in  seiner  ganzen  Breite  vorlag;  die 
intervertebralen  Blutsäcke  waren  so  vermieden.  Will  man  in  der  Nähe  der 
NcrvenursprUnge  operieren,  so  muß  man  es  eben  auf  die  Blutung  und  deren 
Bekämpfung  ankommen  lassen."  Vgl.  im  übrigen  Bd.  III,  4  S.  20. 
i).  Auszug  aus  Cyon  Methodik,  S.  517. 

Die  Schwierigkeiten  der  Wirbelsäuleneröfrhungen  steigern  sich  beträcht- 
lich, wenn  sie  zum  Zwecke  vorgenommen  worden,  um  an  den  Rückenmark- 
wurzeln zu  operieren.  Die  dabei  erforderliche  Abtragung  der  Bogenanaätze 
an  die  Wirbelkörper,  oft  samt  den  Dornfortsätzen,  ist  meistens  mit  Blu- 
tungen verbunden.  Die  venösen  Sinus  liegen  nämlich  unmittelbar  diesen 
Stellen  an.  Die  Bloßlegung  der  Hinterfläche  dos  Rückenmarks  kann  da- 
gegen fast  ohne  jede  Blutung  geschehen.  Zur  Stillung  des  Blutes  bedient 
man  sich  entweder  des  Pengavar  Djambi  oder  langer  schmaler  Schwamm- 
streifen,  die  man  in  die  Seitenfurchen  des  Wirbelkanals  einlegt.  Sehr  vor- 
teilhaft ist  es,  vorher  die  Schwämme  in  etwas  Eisenchlorid  zu  tauchen  und 
zu  trocknen.  Auch  die  von  Dittmar  empfohlenen,  in  Eisenchlorid  ge- 
tränkten und  getrockneten  Papierpartikelchen  sind  von  Nutzen,  besonders 
bei  Knochenblutungen. 

Vermindert  werden  diese  Blutungen  erstens  durch  die  geeignete  Lage- 
rung der  Tiere  und  zwar  mit  stark  nach  vorn  gebeugtem  Vorderkörper 
(Schiff)  und  zweitens  durch  die  Unterhaltung  einer  ausgiebigen  Atmung. 
In  allen  Fällen  daher,  wo  die  Eröffnung  der  Trachea  mit  den  sonstigen 
Bedingungen  des  Versuches  verträglich  ist,  erleichtert  man  sich  die  Opera- 
tion beträchtlich  durch  Einleitung  der  künstlichen  Atmung. 

Starke  Blutungen  sind  nicht  nur  darum  schädlich,  weil  sie  das  Ope- 
rieren beträchtlich  erschweren,  sondern  weil  die  Tiere  dureh  dieselben  bis 
zu  einem  Grade  erschöpft  werden,  daß  sie  nur  noch  schwach  auf  weitere 
Eingriffe  zu  reagieren  vermögen.  Eine  seltenere  Störung  starker  Blutungen 
besteht  darin,  daß,  wenn  nicht  für  eine  Entfernung  des  Blutes  nach  außen 
gesorgt  wird,  dasselbe  sich  in  den  uneröffneten  tiefer  gelagerten  Abschnitten 
des  Wirbelkanals  anhäuft  und  daselbst  durch  Kompression  des  Marks  voll- 
ständige Lähmungen  erzeugt. 

Man  beachte  daher  bei  Eröffnung  des  Wirbelkanals  immer  die  Regel, 
sobald  nur  eine  stärkere  Blutung  sich  aus  einer  kleiner  gemachten  Öffnung 
zeigt,   sofort  diese  Öffnung  zu  erweitern.    Dadurch  wird  nicht  nur  dem 
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Blute  ein  Ausweg  nach  außen  geschaffen,  sondern  auch  dio  Stillung  der 
Blutung  erleichtert  Zu  dieser  Stillung  trägt  auch  der  Unistand  bei, 
daß  die  Sinus  hei  größeren  Öfthungen  der  Wirbelsäule  leichter  zusammen- 
fallen. 

Ist  die  Eröffnung  der  Wirbelsäule  mit  einer  großen  Blutung  verbunden 
gewesen,  so  muß  man  nach  der  Bloßlegung  des  Marks  die  Wunde  schließen 
und  dem  Tiere  erst  einige  Erholungszeit  gönnen,  ehe  zum  weiteren  Experi- 
mentieren geschritten  wird.  Wo  es  nur  irgend  mit  den  sonstigen  Be- 
dingungen des  Versuchs  verträglich  ist,  muß  das  Tier  bei  solchen  Opera- 
tionen mit  Chloroform  oder  Chloral  narkotisiert  worden.  Die  heftigen 
•Schmerzen  erschöpfen  da«  Tier  oft  mehr,  als  stattgehabte  Blutung.  Die 
nach  der  Eröffnung  der  Wirbelsäule  dem  Tiere  gegönnte  Erholungsfrist 
gewährt  gleichzeitig  die  nötige  Zeit,  um  die  Wirkung  der  Narkotisation 
vorübergehen  zu  lassen. 

C.  Freilegung  des  verlängerten  Markes. 

Verfahren  von  Owsjannikow  (1871): 

.Ich  verließ  diese  Operationsweise  (dio  Eckhardsche)  vollkommen  und 
ersetzte  dieselbe  durch  die  Anlegung  einer  Reihe  von  sehr  kleinen  Trepan- 
öffhungen,  die  ich  paarweise  neben  der  Mittellinie  vom  hinteren  Ende  der 
Scheitelbeine  und  durch  die  Länge  des  Hinterhauptbeines  hindurch  un- 
mittelbar hintereinander  anlegte.  Durch  je  eine  solche  Öffnung  führto  ich 
ein  sehr  feines  Messer  ein  und  stach  mit  ihm  in  der  Richtung  von  der 
Mittellinie  zur  Seite  schneidend  in  das  verlängerte  Mark  ein.  Hierdurch 
war  es  nun,  trotzdem  daß  die  Durchschneidung  im  Dunkeln  vor  sich  ging, 
erreichbar,  den  Einstich  bis  auf  1  mm  genau  an  dem  gewünschten  Orte  an- 
zubringen. Es  leuchtet  ein,  daß  ich  mit  diesem  Verfahren  nur  imstande 
war,  die  Ausdehnung  zu  ermitteln,  welche  die  tonisch  oder  reflektorisch  er- 
regenden Orte  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten  hin  einnehmen.* 

Eino  weitere  bemerkenswerte  Beschreibung  dieser  Operation  ist  von 
Fuchs  (1897,  S.  120)  gegeben  worden  (siehe  auch  unten  E): 

.Bloßlegung   der   Vagus  -Accessorius-  Glossophary  ngeuswurzeln. 

Das  Tier  —  ich  arbeitete  ausschließlich  an  Kaninchen,  da  man  nur  bei 
diesem  Tiere  sichor  ist,  jedesmal  einen  auch  schon  anatomisch  wohl  charak- 
terisierten Depressor  zu  Bilden  —  wird  durch  subkutane  Ätherinjektionen 
tief  narkotisiert  und  sodann  in  Bauchlage  mittels  des  Czermakschen 
Kaninchenhalters  aufgebunden.  Der  Kopf  des  Tieres  wird  so  stark  nach 
abwärts  gebogen,  daß  dio  Protuberantia  oceipitalis  externa  ungefähr  den 
höchsten  Punkt  des  Kopfes  bildet;  nach  blutiger  Spaltung  der  Haut  in  dor 
Medianlinie  des  Kopfes  werden  «He  langen  Xackenmuskeln  beiderseits  doppelt 
unterbunden  und  zwischen  den  Ligaturen  durchtrennt,  event.  wird  auch  ein 
Stück  aus  demselben  exzidiert.  Durch  schichtweise»  Präparieren  dringt  man 
so  bis  zur  Membrana  obturatoria  vor,  die  nun  in  ganzer  Ausdehnung  frei- 
gelegt wird.  Nachdem  dies  gestliehen  ist,  wird  jede  Blutung,  auch  die 
kleinste  parenchymatöse,  sorgfaltig  gestillt  und  erst  dann  die  Membrana  ob- 
turatoria in  der  Medianlinie  mit  einem  Beerschen  Starmesser  zugleich  mit 
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den  Meningen  eingeschnitten  und  hierauf  mit  Schere  und  Pinzette  exzidiert. 
Ich  habe  es  zweckmäßig  gefunden,  die  lateralen  Partien  derselben  nicht 
vollständig  bis  zum  Knochenrande  zu  entfernen,  da  man  sonst  oft  schwere 
venöse  Blutungen  bekommt,  die  den  weiteren  Fortgang  des  Versuchs  völlig 
vereiteln:  der  schmale  Lappen,  welcher  beiderseits  stehen  bleibt,  kann,  wenn 
man  das  Wurzelgebiot  erreichen  will,  jederzeit  mit  der  Pinzette  leicht  ab- 
gehoben werden.  Es  muß  dann  in  der  Regel  noch  ein  Teil  des  Hinterhaupt- 
beines, soweit  er  oben  der  Membrana  obturatoria  als  Ursprung  dient,  mit 
der  Knochenzange  entfernt  werden:  in  einzelnen,  besonders  günstigen  Fällen 
ging  es  jedoch  ganz  ohne  Abtragung  des  Knochens.  Nachdem  man  sich 
überzeugt  hat,  daß  das  Wurzelgebiet  der  einen  Seite  oder  beider  Seiten 
völlig  freiliegt  und  sich  keine  Spur  von  Blut  zwischen  den  feinen  Fäden, 
welche  das  Wurzelgebiet  repräsentieren,  befindet,  wird  die  Lücke  provisorisch 
durch  einen  Wattetampon  geschlossen  und  die  Hautwunde  durch  Klernni- 
pinzetten  über  demselben  vereinigt.  Das  Tier  wird  jetzt  in  die  Rückenlage 
gebracht,  in  derselben  neuerdings  fixiert,  und  nun  werden  am  Halse  beide 
Nervi  depressores  freigelegt  und  in  eine  vorläufig  nicht  festgeknüpfte  Faden- 
schlinge gefaßt.  Hierauf  wird  die  eine  Karotis  —  es  war  durchweg  die  rechte 
—  mit  einer  Kanüle  armiert  und  mit  dem  Manometer  in  Verbindung  gesetzt. 
Zur  Blutdruckschreibung  bediente  ich  mich  ausschließlich  des  von  Hasch 
in  jüngster  Zeit  angegebenen  Federmanometers,  dessen  Leistungen,  was 
Empfindlichkeit  und  leichte  Handhabung  betrifft,  in  der  Tat  nichts  zu 
wünschen  übrig  lassen." 


D.  Durohschneidung  und  Reizung  des  Bückenmarks. 

Cyon,  Methodik  (S.  524): 

„En  ist  sehr  schwierig,  beliebig  ausgedehnte  üurchschnoidungen 
des  Rückenmarks  mit  freier  Hand  vornehmen  zu  können.  Deshalb  ist  es 
gewiß  als  großer  methodischer  Fortschritt  zu  betrachten,  wenn  es  Ludwig 
gelungen  ist,  mit  Hilfe  einiger  Vorrichtungen  die  Genauigkeit  dieser  Durch- 

schneidungen  ganz  unabhängig  von  der  indi- 
viduellen Übung  des  Experimentators  zu 
machen.  Diese  Vorrichtungen,  welche  im 
Leipziger  Laboratorium  von  Miescher  (1870 . 
Dittmar  (1870  und  1873)  und 
Woroschiloff  (1874)  mehrfache 
Anwendung  gefunden  haben,  be- 
zwecken sowohl  die  Führung  des 
Messers  viel  sicherer  zu  machen, 
um  damit  besonders  Verletzungen 
benachbarter  Markteile  zu  ver- 
meiden, als  auch  die  Wirbelsäule 
so  unbeweglich  zu  fixieren,  daß  ungowünschto  Verschiebungen  des  Messers 
unmöglich  vorkommen  können  (s.  Bd.  III,  4  S.  37). 

Der  erste  dieser  beiden  Zwecke  wird  durch  eine  Vorrichtung  erreicht, 
welche  auf  Taf,  III.  Fig.  5  u.  6  (siehe  Figur  8)  abgebildet  ist.  Sie  besteht  aus 
dein  metallischen  Prisma  a.  welches  durch  die  feine  Schraube  c  in  beliebiger 


Fig.  & 

Vorrichtung  zur  gi-nauen  Ausführung 
von  Querschnitten  naoh  Dittmar-ivon. 


Flg.  9. 

Mes8*r,h«n 
r.u  Fig.  f. 
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Richtung  parallel  mit  sich  »selbst  verschoben  werden  kann.  Mit  Hilfe  des 
Armes  b  wird  das  Prisma  auf  einem  Stabe  des  Kaninchenhalters  unbeweg- 
lich fixiert 

Dieses  Prisma  hat  eine  oder  mehrere  in  gewünschter  Entfernung  von- 
einander befindliche  Spalten,  in  welche  feine  Messerchen  von  der  Form  des 
in  Fig.  9  abgebildeten  passen. 

Das  Prisma  wird  über  das  zu  operiorende  Markstück  mit  den  Spalten 
parallel  seiner  Längs-  oder  der  Breitenausdehnung  gestellt  und  die  Messer- 
ehen durch  dieselbe  in  das  Rückenmark  gesenkt.  Im  ersten  Fall  wird  das 
Mark  von  den  Messerchen  in  der  Längsrichtung  getrennt,  im  letzteren  in 
der  Querrichtung.  Da  man  dieses  Prisma  beliebig  verschieben  und  außer- 
dem auch  die  Zahl  der  Spulten  je  nach  dem  Versuchszweck  ändern  kann, 
so  hat  man  die  Möglichkeit,  mit  großer  Genauigkeit  das  Mark  in  gewünschten 
Abständen  und  in  beliebiger  Ausdehnung  zu  durchtrennen. 

Soll  das  Rückenmark  nur  in  einer  Stelle  durchtrennt  werden,  und  sollen 
die  Nacbbartoile  vor  Quetschungen,  Extravasaten  usw.  geschützt  werden, 
so  benutzt  man  die  erwähnten  kleinen  Messerchen  als  Schutzmesserchen. 
Sie  werden  mit  sagittal  gerichteter  Schneide  durch  das  Mark  hindurch  bis 
an  die  Wirbelsäule  eingestochen  und  bieten  so  eine  Schutzgrenze,  welche 
das  schnittführende  Messer  nicht  überschreiten  kann.  Miese  her  Uberzeugte 
sieh,  «laß  die  Einführung  eines  solchen  Sc  hu  tzm  esserchens  in  der  Richtung 
der  Längsfasern  keinen  Einfluß  auf  die  Leitung  in  den  betreffenden  Stellen 
ausübt.  Will  man  Querschnitte  in  gonau  begrenzter  Ausdehnung  an  zwei 
Stellen  derselben  Wirbelhöhe  anlegen,  z.  B.  die  beiden  Seitenstränge  auf  einer 
bestimmten  Rückenmarkshöhe  durchtrennen,  so  stößt  man  zwei  in  besonderen 
miteinander  verbundenen  Haltern  steckende  Schutzmesser  in  das  Mark  oin 
and  führt  die  Schnitte  nach  beiden  Seiten  von  diesen  Messern.  Die  zwischen 
ihnen  abgegrenzte  Rückenmarkspartie  wird  dann  vollständig  goschont.  Sind 
die  Halter  für  die  Schutzmesserchen  durch  eine  Schraube  in  beliebiger  Ent- 
fernung voneinander  einstellbar,  so  kann  man  die  zu  erhaltende  Rücken 
markspartie  beliebig  breit  wählen. 

Um  die  Ausdehnung  der  Durchtrennung  durch  die  Sektion  genau  test- 
stellen zu  können,  muß  das  betreffende  Stück  Wirbelsäule  nebst  Mark  und 
dem  darin  steckenden  Schutzmessorchen  in  Alkohol  gelegt  werden,  um  das 
gehärtete  Mark  mit  Hilfe  des  Mikroskops  untersuchen  zu  können. 

Die  mit  Hilfe  dieser  Vorrichtungen  ausgeführten  Durchtrennungen  ge- 
winnen einen  noch  höheren  Genauigkeitsgrad,  wenn  man  sich  dabei  noch 
der  weiteren  Einrichtung  bedient,  welche  Lud wig  zur  Fixierung  der  Wirbel- 
säule angegeben  hat  (s.  Fig.  10). 

Die  zangenförmige  Einrichtung  ist  auf  Taf.  XL,  Fig.  1  abgebildet.  Die 
Zangen  k  und  1,  denen  man  je  nach  dem  Orte  der  Wirbelsäule,  wo  sie  an- 
gelegt werden  sollen,  verschiedene  Form  geben  muß,  besitzen  zwei  nach 
unten  gebogene  Arme  p,  p,  die  bei  m  durch  oin  Scharnier  miteinander  ver- 
bunden sind.  Durch  die  Schrauben  n,  n  werden  die  den  Knochen  umgreifen- 
den Enden  der  Zange  fixiert.  Diese  Enden  sind  so  gestaltet,  daß  sie  gerade 
in  je  eine  Vertiefung  eingreifen,  welche  unterhalb  des  schiefen  Fortsatzes 
sich  befindet. 
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Die  prismatischen  Stäbe  g  und  h,  an  welche  die  Zangen  befestigt  sind, 
passen  in  die  beiden,  ebenfalls  prismatisch  gestalteten  Bohrlöcher  der  Hülse 
de,  welche  senkrecht  an  eine  zweite  Hülse  aus  Messing  b  festgelötet  ist. 
Diese  letztere  Hülse  läßt  sich  in  der  gewöhnlichen  Weise  mit  einer  Schraube 
auf  beliebiger  Höhe  des  Stabes  a  fixieren.    Die  Schrauben  d  und  f  dienen 


V  ' 

Fig.  10. 

Vorrichtung  zur  Fixierung  der  Wirbelsäule  nach  Ludwig  (vgl.  Bd.  111,4,  S.  15). 

dazu,  die  prismatischen  Stäbe  g  und  h  in  den  Lüchern  der  Hülse  c  d  zu 
sichern. 

Die  übrigen  in  der  Figur  sichtbaren  Teile  gehören  den  soeben  be- 
schriebenen Hinrichtungen  zur  Befestigung  der  Schutzmesser  an.  Sie  ge- 
statten auch  die  Einführung  von  bajonettartig  gestalteten  Messerchen  für 
die  Fälle,  wo  horizontale  Schnitte  durch  das  Rückenmark  geführt  werden 
sollen.  Um  die  Wirbelknochen  an  don  Seiten  nicht  zu  weit  abtragen  zu 
müssen,   sind   den   Sehutzmcsserehen   für  diese  Schnittt?   zwei  knieartige 
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Biegungen  gegeben,  die  ihnen  die  Form  eines  Bajonettes  verleihen.  Dureh 
die  auf  der  Zeichnung  sichtbare  Sehraubenvorrichtung  lassen  sich  auch  diese 
Schutzmesserchen  in  beliebiger  Höhe  einstellen. 

Die  Durchschneidungen  des  Rückenmarks  und  der  Medulla  oblongata 
erlangen  dank  diesen  Vorrichtungen  einen  hohen  Grad  von  Sicherheit;  und 
wenn  auch  mit  ihrer  Hilfe  sich  nicht  ganz  genau  die  Ausdehnung  der  zu 
setzenden  Verletzung  vorausbestimmen  läßt,  so  kann  man  wenigstens  bei 
ihrer  Benutzung  sicher  die  Grenzen  bei  der  Durchtrennung  nicht  über- 
schreiten, welche  durch  die  Schutzmesserchen  gesetzt  wurden." 

Derartige  Vorrichtungen  für  dio  Befestigung  der  Wirbelsäule  sind  auch 
von  Sirotinin  (1887)  angegeben. 

Zur  Reizung  beschränkter  Teile  der  Medulla  oblongata  oder  des 
Kückenmarks  sind  fast  immer  die  gleichen  Vorrichtungen,  nämlich  Nadel- 
elektroden, angewandt  worden.  Als  Beispiel  für  diese  Methode,  die  einer 
»eiteren  Beschreibung  nicht  bedarf,  führe  ich  die  Angabe  von  Heiden- 
hain (1872,  S.  144)  an,  daß  er  zur  Reizung  der  Medulla  oblongata  eine 
Nadelelektrode  durch  ein  Löchelchen  im  Hinterhauptsbein  an  der  oberen 
Grenze,  die  andere  durch  die  Membrana  atlanto-occipitalis  eingeführt  habe. 

Ferner  ist  von  Interesse  das  Verfahren  von  Slavjansky  (1873,  S.  666): 

.Armierung  des  Halsmarkes.  Die  bisher  zum  Versuche  ausgewählten 
Tiere  waren  kleine  und  womöglich  junge  Hunde  oder  erwachsene  Kanin- 
chen; sie  wurden  kurarisiert  und  durch  künstliche  Respiration  am  Leben 
erhalten.  An  ihnen  wurdo  nach  sorgfältiger  Lostrennung  der  entsprechenden 
Muskeln,  wobei  jede  Blutung  ängstlich  vermieden  wurdo,  der  Bogen  des 
zweiten  Halswirbels  bloßgelegt  und  darauf  dieser  mittels  des  Trepans  beider- 
seits von  der  Mittellinie  durchbohrt:  unter  Beihilfe  der  Knochonzange  wurde 
die  Brücke  zwischen  den  beiden  Trepanlüchem  weggebrochen,  so  daß  die 
Dura  mator  zutage  kam.  Alsdann  wurde  diose,  und  darauf  auch  das  Rücken- 
mark auf  einer  gebogenen  Sonde  durchschnitten.  In  den  Sack  der  harten 
Hirnhaut  wurden  alsbald  zwei  Elektroden  eingeschoben,  und  zwar  so,  daß 
«lie  eine  derselben  um  einige  Millimeter  tiefer  als  die  andere  hinabreichte. 
Diese  Klektroden  selbst  bestanden  aus  Platindrähten,  welche  bis  auf  ihre  in 
•lern  Wirbelkanal  befindliche  äußerste  Spitze  durch  überfirnißte  Seidenfäden 
sorgfältig  isoliert  waren.  In  der  ihnen  gegebenen  Lage  wurden  sie  durch 
ein  Korkstück  festgehalten,  welches  zwischen  beide  in  die  Knochenwunde 
eingeklemmt  wurde.  Dieses  letztere  selbst  ward  an  seiner  Stelle  noch  durch 
einen  Faden  fixiert,  der  beiderseits  zwischen  den  Xackenmuskeln  durchgezogen 
und  zugeschnürt  war."    (Vgl.  im  übrigen  Bd.  111,4  S.  107.) 

E.  Operationen  an  den  Zentren  der  Hersnerven. 

Die  Zentren  der  hemmenden  und  beschleunigenden  Herznerven  werden 
in  die  Medulla  oblongata  verlegt.  Soweit  die  Technik  der  Operation  an 
•Üesem  Gohirnteil  ein  besonderes  Interesse  bietet,  ist  sie  oben  behandelt 
'nach  Owsjannikow,  1871  und  Fuchs,  1807).  Man  hat  besondere  Versuche 
angestellt,  um  die  Lage  des  Vaguszentrunis  in  dieser  Gegend  noch  etwas 
näher  festzustellen.  Laborde  (1888)  hat  eine  bestimmte  Stelle  in  dem  seit- 
lichen Teil  des  Bodens  des  vierten  Ventrikels  durch  elektrische  Reizung  mit 
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einer  Nadel  als  das  eigentliche  Herzhemniungszentrum  erkannt.  Sie  stimmt 
mit  der  Lage  des  Nucleus  ambiguus  überein.  Die  Angabe  ist  jedoch  von 
Kohnstamra  (l'.JOl)  bestritten  worden.  Inwieweit  «1er  Accessorius  an  der 
Herzhoinmung  beteiligt  ist,  ist  von  Fuchs  (1897,  Operationsweise  siehe  oben1 
und  Schaternikoff  und  Friedenthal  (IJ)02)  näher  untersucht  worden. 

Ein  diHtinktes  Zentrum  der  beschleunigenden  Herznerven  ist  bis  jetzt 
noch  nicht  aufgefunden  worden.  Die  Versuche  von  Bezold  (1*03;,  ferner 
von  Ludwig  und  Thiry  ( 1804)  und  der  Gebrüder  M.  und  E.  Cyon  (186G) 
hatten  ergeben,  daß  eine  Reizung  des  Halsmarks  zu  einer  Beschleunigung 
des  Herzschlags  führt  (siehe  hierüber  Tigerstedt,  Lehrbuch  des  Kreislaufs, 
8.  2(30,1)1,  28!»). 

Die  Versuche  über  die  Reizung  der  Medulla  oblougata  durch  Anänii 
sierung  oder  durch  Voränderung  des  Blutdrucks  oder  durch  Erhöhung  der 
Temperatur,  oder  durch  Erstickung  bieten   kein   besonderes  technisches 
Interesse.    Die  Literatur  findet  sieh  in  Nagels  Handbuch,  I,  8.  277,  78. 
(Innervation  des  Herzens  und  der  Blutgefäße  von  F.  B.  Hofmann.) 

F.  Operationen  an  den  vasomotorischen  Zentren. 

Die  Untersuchungen  des  Ludwigsehen  Laboratoriums  über  die  Lage 
der  vasomotorischen  Zentren  zählen  zu  den  ersten  (abgesehen  von  Schiff, 
s.  Tigerstedt,  Lehrbuch,  8.531)  und  jedenfalls  genauesten  dieser  Art.  Sie 
beginnen  mit  der  Arbeit  von  Dittmar  (187(1),  und  wurden  fortgesetzt  von 
Mioscher  (1871),  Dittmar  (1873)  und  Woroschiloff  (1874).  Zu  diesen 
Untersuchungen  wurden  einige  fein  ausgedachte  Hilfsmittel  verwendet,  die 
oben  S.  348  — 3.">0  beschrieben  wurden.  Sie  sollten  dazu  dienen,  mit  mög- 
lichster Exaktheit  die  Lage  der  Zentren  durch  Durchschneidung  und  Reizung 
festzustellen. 

Im  übrigen  gehört  die  Besehreibung  dieser  Methoden  in  einen  anderen 
Teil  dieses  Handbuchs.  Vor  allem  gilt  dies  von  den  Beziehungen  der  Ge- 
hirnrinde usw.  zu  der  Gefaßkontraktion  «siehe  hierüber  Nagel  I,  S.  315). 

Die  Untersuchungen  über  den  Einfluß  der  Ernährung,  Erstickung.  Tem- 
peratur usw.  auf  die  Zentren  haben  keine  spezielle  methodische  Bedeutung. 

Von  Goltz  (1874)  wurden  die  Untersuchungen  Uber  die  Lage  niederer 
oder  peripherer  Gefaßzentren  begonnen  {u.  a.  fortgesetzt  von  Goltz  und 
Ewald  [18W],  ».  auch  Magnus  [1JJ06].  Vergl.  S.  365).  Über  sie  existiert 
eine  ziemlich  ausgedehnte  Literatur.  Die  in  diesen  Arbeiten  angewandte 
Methodik  kann  hier  nicht  behandelt  werden. 

Bezold  184>3.    Untersuchungen  über  die  Innervation  des  Ilerzens,  II.  S.  . 
Cyon.  M.,  und  E.,  186G.   Zentralbl.  f.  d.  med.  Wias. 

Dittmar  1870.   Ein  neuer  Reweis  für  die  Reizbarkeit  der  zentripetalen  Fasern  des 

Rückenmarks.   Her.  d.  k.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  1870,  8.  18. 
Dittmar  1873.   Über  die  Lage  des  »o^en.  Gefiißzentrutus  in  der  Medulla  oblongata. 

Her.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  187.5.  8.  41!». 
Fuchs  I8i»7.    Heiträge  zur  Physiologie  des  Nervus  depressor.    I.  Abhandle  Die 

zentralen  Wurzelfasern  des  Nervus  depressor.   (Physiol.  Institut  Wien.)  PHügerä 

Arch..  LXYll,  S.  117. 
Goltz  1874.    Uber  gefäüerweiternde  Nerven.    Pflügers  Arch.,  IX,  S.  174. 
Goltz  und  Kwald  PHüger«  Arch..  (Vi  S. 
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Heidenhain  1872.   Über  arhythniische  Herztätigkeit.   PHügers  Arcb.,  V,  S.  143. 
Kohnstamm  1901.   Neural.  Zentralbl.,  20,  S.  770. 

Laborde  1888.   Du  noyau  d'origine,  dans  le  bulbe  racbidien,  des  tibres  niotrices  ou 

cardiaques  du  nerf  pncumogastrique,  ou  noyau  cardiaque  etc.   Arcb.  d.  physiol. 

norm,  et  pathol.,  1,  p.  .197. 
Langley  1892.  On  the  origin  from  tbe  spinal  cord  of  the  cervical  and  upper  thoracic 

sympathetic  fibres.   Philo»,  transact.,  183 B;  p.  85. 
Ludwig  und  Thiry  1864.   Sitzungsber.  d.  kaiaerl.  Akad.  d.  Wiss.,  41»,  II.  S.  429. 
Magnus  1!*06.   Über  peripheren  Gefäßtonu»  im  Splanchnicusgebiet.    Pflüger»  Arcb., 

Bd.  115,  S.  331. 

MieBcber  1870.    Zur  Frage  der  sensiblen  Leitung  im  Rückenmark.    Ber.  d.  sächs. 
Ges.  d.  Wiss..  S.  4<>4. 

Ows  jannikow  1S71.  Die  tonischen  und  die  reflektorischen  Zentren  der  Gefäßnerven. 

Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  S.  i:i\ 
Schatemikoff  und  Friedenthal  1902.  Über  den  l'rsprung  und  den  Verlauf  der 

herzhemmenden  Fasern.  (Physiol.  Institut  Berlin.)  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol..  S.  53. 
Sirotinin  1887.   Die  punktförmig  begrenzte  Heizung  des  Froschrückenmarkes.  Du 

Bois  Iteymonds  Arcb.,  S.  155. 
Woroschiloff  1874.   Der  Verlauf  der  motorischen  und  sensiblen  Bahnen  durch  das 

Lendenmark  des  Kaninchens.   Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  S.  248. 


Kapitel  67. 
Die  Reizung  der  Herznerven. 

A.  Reizung  des  Vagus. 

Die  Aufsuchung  und  Reizung  der  Vagusfasern  bietet  im  allgemeinen 
keine  technischen  Schwierigkeiten,  wenigstens  wenn  es  sich  um  den  Vagus- 
stamm handelt.  Eine  Beschreibung  der  Anatomie  des  Halsvagus  und  Sym- 
pathikus findet  sich  bei  Aubort  und  Rover  (1808),  derjenigen  des  Frosches 
in  der  „Anatomie  des  Frosches*  von  Ecker-Gaupp.  Vergl.  S.  350  Gaskell. 

Von  technisch  Bemerkenswertem  scheint  mir  hier  nur  in  Betracht  zu 
kommen  die  Methode  von  Muskens  (1898),  der  die  Vagi  des  Frosches  durch 
Elektroden  gereizt  hat,  die  in  die  Tubenöffnungen  der  Mundhohle  gebracht 
wurden. 

Hunt  (1807)  macht  darauf  aufmerksam,  daß,  wenn  man  den  Vagus 
durch  eine  langsame  Folge  von  Induktionssclüägen  reizt,  die  Verlangsamung 
des  Herzschlags  allmählich  größer  wird,  und  kein  Versagen  wie  sonst  nach 
längerer  Reizung  eintritt.  Dies  besonders,  wenn  die  Akzeleratoren  durch- 
schnitten sind. 

Daß  man  die  Nerven,  so  auch  den  Vagus,  am  isolierten  Säugetierherzen 
noch  reizen  kann,  hat  besonders  Hering  erkannt  und  zu  vielfachen  Unter- 
suchungen benutzt  (sielio  Hering  1003  und  Kap.  24 ). 

B.  Operationen  an  den  Nervi  aecelerantes. 

a)  Die  allgemeinen  anatomischen  Verhältnisse. 
Die  beschleunigenden  Nervenfasern  gehören  dem  autonomen  Nerven- 
system an,  ebenso  wie  die  hemmenden.  Die  präzellulären  Bahnen  verlaufen 
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nach  Stricker  und  Wagner  (1878,  S.  363 ff.)  und  Langley  (1802  in  den 
fünf  ersten  thorakalen  Rami  comniunicantes. 

Über  den  Inhalt  der  Langleyschon  Arboit  referiere  ich  folgender- 
maßen: 

Zuweilen  tritt  bei  der  Katze  kein  Erfolg  ein,  vermutlich  weil  boi  diesen 
Tieren  akzeleriorendc  Impulse  überhaupt  nicht  wirken.    Ebenso  wie  Böhm 
und  Nussbaum,  Stricker  und  Wagner  hat  L.  beobachtet, 
i  c  a  ♦  o  st  Nerven  auf  der  linken  Seite  weniger  ansprechen 

|  als  auf  der  rechten. 

[■ ,  J  0  Ergebnisse:  1.  Die  unteren  Zervikalnerven  enthalten 

keine  accelerantes.    2.  Der  Hauptnerv  ist  bei  den  meisten 
„        Tieren  «1er  zweite,  bei  anderen  der  dritte  Brustnerv.  3.  Ein 
Erfolg  ist  bei  dem  ersten  und  vierten  manchmal  beträcht- 
k  lieh,  manchmal  kaum  nachzuweisen.    4.  Der  fünfte  Brust- 

nerv enthält  kaum  accelerantes.  Der  sechste  ist  ganz  un- 
sicher. Bemerkenswert,  «laß  der  Ursprung  der  accelerantes 
ungefähr  dasselbe  ist  wie  für  die  Vasomotoren  des  Kopfes. 
S.  111.  Ein  Versuch,  bei  «lern  Hund  die  Neuronzellen 
durch  Anwendung  von  Nikotin  zu  bestimmen,  glückt 
nicht  ganz.  Seheinbar  ist  jedoch  entschieden,  daß  einige 
accelerantes  mit  Zellen  in  dem  Ganglion  stellatum,  andere 
mit  dem  unteren  Halsganglion  verbunden  sind. 

Nach  v.  Bezold  und  Bevor  (1867)  soll  auch  der 
Nervus  vertebralis  beschleunigende  Fasern  enthalten. 
Dann  würden  auch  die  fünften,  sechston  und  siebenten 
Halsnerven  präganglionäre  Fasern ,  deren  Reizung  eine 
beschleunigende  Wirkung  hat,  durch  ihre  Rami  communi- 
cantos  aussenden.  Der  Raums  communicans  des  achten 
Halsnervs  verbindet  sich  direkt  mit  dem  orsten  Brust- 
ganglion. Die  alte  Angabe  von  Schiff,  daß  der  Vagus 
beschleunigende  Fasern  führt,  ist  durch  einige  neuere 
Untersuchungen  von  Rutherford  (1860),  Böhm  '1875^ 
zum  Teil  bestätigt  worden.  (Schm  iedeberg,  1871,  S.  IM. 
konnte  solche  Bahnen  nicht  auffinden.)  Beim  Warmblüter 
verlaufen  sicher  jedoch  die  hauptsächlichen  beschleunigen- 
den Fasern  in  den  Bahnon,  die  zu  «lern  orsten  Brustgang- 
lion führen.  Der  Hauptteil  der  Akzcleratoren  endigt  in  dem 
ganglion  stellatum  (thor.  prim.),  oin  kleinerer  Teil  vielleicht 
in  dem  ganglion  cervicale  infimura.  Die  postzellulären  Fasem  verlaufen  wohl 
in  der  Hauptsache  in  den  beiden  Asten  der  ansa  Vieussenii  zum  ganglion 
cervicale  infimuin  und  durchsetzen  dieses  ohne  Umschaltung.  Ein  kleiner 
Teil  der  postzellulären  Bahn  scheint  direkt  vom  ganglion  stellatum  zum 
Herzen  zu  ziehen  (siehe  Cyon,  Methodik,  S.  173).  Andere  Fasern  zweigen 
noch  von  der  ansa  Vieussenii  oder  vom  ganglion  cervicale  infimum,  indem 
zum  Teil  die  Neuronzellen  für  sio  liegen,  nach  dem  Herzen  ab. 

Schmiedeberg  (1870,  S.  152)  gibt  an,  daß  einmal  im  Rekurrens  die 
Beschleunigungsfaseru  verlaufen  seien. 

Hering  (1005)  schreibt  über  diese  Verhältnisse  folgendes: 


'  .  VII 
\  VIII 
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Ffc.  U. 
Anteil  der  Rami 
niunieantes  an  dem 
„Accelerans"  nach 
Langley.  Die  Dieke 
der  Striche  deutet  die 
Grolle  des  Anteil«  an. 
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»Bever  bezeichnet,  wie  Ludwig  und  Thiry,  das  ganglion  cervicale 
inferius  als  ganglion  stellatum,  während  Cyon  dieselbe  Bezeichnung  für  das 
erste  Brustganglion  hat.  Letzterer  gibt  in  seiner  Methodik  der  physiologi- 
schen Experimente  folgendes  an  (S.  173): 

,Die  vom  ganglion  cervicalo  infimum  zum  Herzen  sich  begebenden 
Zweige  sind  die  Nn.  accelerantes  (M.  und  E.  Cyon).  Außer  diesen  Nerven- 
zweigeu  hat  Bezold  auch  einen  feinen  Zweig  beschrieben,  welcher  von  den 
Zervikalncrven  zum  ganglion  stellatum  (auf  der  linken  Seite  zum  ganglion 
cervicale  infimum?)  sich  begibt,  der  arteria  vertebralis  entlang  läuft  und 
ebenfalls  beschleunigende  Ilerzfasern  führen  soll;  Bezold  nannte  diesen 
Zweig  R.  vertebralis.  Es  ist  mir  einmal  bei  einem  Kaninchen  gelungen, 
einen  N.  accelerans  auch  in  einein  feinen  Zweig  zu  finden,  der  sich  vom 
ganglion  stellatum  zum  Herzen  begibt.' 

Ich  halte  mich  an  die  Bezeichnung,  die  Krause  gibt,  und  unterscheide 
ein  ganglion  cervicale  superius,  inferius,  thoracicum  I,  II  usw. 

Die  Größe  der  Ganglion  differiert  fast  immer  auf  den  boiden  Seiten: 
anch  ist  die  Entfernung  zwischen  dem  untern  Zervikalganglion  und  dem 
ersten  Brustganglion  bald  kleiner,  bald  größer." 

Aus  dor  Abhandlung  von  Schmiedeberg  (1<S71,  S.  148 — 150N  entnehme 
ich  noch  folgende  Schilderung  der  anatomischen  Verhältnisse  der  rechten 
Seite  des  Hundes. 

„Das  Ganglion  (ganglion  cervicale  inferius)  ist  die  untere  Grenze  des 
gemeinschaftlichen  Stammes  des  Vagus  und  Sympathikus  und  liegt  wenig 
höher  als  der  mittlere  Teil  der  ersten  Rippe 
zur  Seite  der  Trachea,  teilweise  von  der 
carotis  communis  bedeckt,  je  nach  der  Größe 
des  Tieres  1 — 2  cm  oberhalb  der  arteria  sub- 
clavia. Außer  aus  dem  Vagosympathikus  er- 
hält es  aus  dem  ersten  Brustganglion  zu 
stärkeren  Stämmen  vereinigte  Fasorn. 

Das  erste  Brustganglion,  ganglion  thora- 
cicum primum  oder  stellatum  (Fig.  III.  S), 
welches  von  einer  dünnen  Bindegewebshülle 
bedeckt  auf  dem  Musculus  longus  colli  liegt, 
nach  außen  begrenzt  von  dem  ersten  Zwischen- 
rippenraum,  ist  der  Ausgangspunkt  für  den 
Brustgrenzstrang  und  erhält  aus  den  unteren 
Halsnerven  zwei  RUekenmarksmuskeln,  von 
welchen  die  kürzere  anfangs  mit  der  arteria 
vertebralis  verläuft  und  daher  als  nervus  ver- 
tebralis bezeichnet  werden  kann  (Fig.  III,  4). 

Das  erste  Brustganglion  gibt  meist  zwei 
Verbindungsnerven  zum  untersten  Halsknoten. 

Der  erstere,  obere,  gewöhnlich  stärkere 
Verbindungszweig  begibt  sich  in  gerader 
Richtung  nach  innen  und  oben  dicht  hinter 
dem  Anfangsteil  der  arteria  vertebralis  hin- 
weg zum  ganglion  cervicale  inferius. 

23* 


Fig.  12. 

Herznerven  des  Hundes  nacb  Schmtede- 
berg.  1.  5.  N.  reourrens.  2.  N.  vago- 
sympatblcus.  3.  N.  phrenicus.  4.  N. 
vertebralis.  6.  Ggl.  cerv.  infer.  7.  N. 
sympath.  colli.  f>.  Ugl.  thor.  prim.  9.  R. 
cardiac  sup.  10.  R.  cardlac  Inf.  8.  11. 
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Der  zweite,  untere  Zweig  geht  auf  dem  musculus  longus  colli  liegend 
nach  innen  zur  vorderen  Fläche  der  arteria  subclavia  und  von  hier  zur 
Seite  des  Vagus,  des  absteigenden  Teils  des  Rekurrens  und  eines  der  Herz- 
äste zum  ganglion  cervicale  inferius.  In  manchen  Fällen  verbindet  sich 
dieser  Xerv,  statt  zum  ganglion  cervicale  inferius  zu  gehen,  unterhalb  des 
letzteren  mit  dem  Vagusstamm  (Vers.  IV  u.  VI). 

Von  dem  unteren  Halsknoten  setzt  sich  der  Stamm  des  Vagus  weiter 
fort  und  gibt  in  seinem  Verlauf  zahlreiche  Äste  ab.  Aus  dem  Ganglion 
selbst  oder  in  dessen  unmittelbarer  Nähe  entspringen  im  allgemeinen  die 
folgenden  drei  Nerven: 

Der  erste  Herznerv,  ramus  cardiacus  superior  oder  primus  entspringt 
entweder  aus  dem  Ganglion  selbst,  oder,  wie  in  der  Abbildung  <  Fig.  9),  aus 
dem  oberen  Verbindungszweig  beider  Ganglien  oder  gleich  unterhalb  des 
letzten  Halsknotens  aus  dem  Stamm  des  Vagus  und  begibt  sich  mit  dem 
letzteren  und  dem  absteigenden  Teil  des  Rekurrens  zur  vorderen  Fläche  der 
Subklavia,  um  von  hier  zur  Seite  des  truneus  anonymus  zum  Herzen  zu  gelangen. 
Der  nervus  recurrens  geht  entweder  vom  unteren  Ende  des  ganglion  cervi- 
cale inferius  oder  nahe  an  demselben  vom  Stamm  dos  Vagus  ab,  vorläuft 
mit  letzterem,  nach  außen  vom  Anfangsteil  der  arteria  carotis  communis, 
zur  vorderen  Fläche  der  Subklavia,  von  wo  er,  sich  um  letztere  schlingend, 
seinen  Weg  nach  aufwärts  beginnt.  Aus  der  Umbiegungsstelle  entspringen 
ein  oder  melirere  Aste,  die  sich  in  ihrem  weiteren  Verlauf  mit  Zweigen,  die 
aus  dem  Vagusstamm  unterhalb  des  Ganglions  kommen,  geflechtartig  ver- 
binden. Der  aufsteigende  Teil  des  Rekurrens  ist  in  der  Höhe  des  untersten 
Halsganglion  mit  letzterem  durch  einen  ziemlich  starken  Zweig  verbunden. * 

S.  155:  ,Von  dem  ganglion  cervicale  inferius  gehen  die  Hemmung?*-  und 
Beschleunigungsfasern  in  verschiedenen  Bahnen  zum  Herzen.  Der  größte  Teil 
der  Fasern  letzterer  Art  kann  direkt  vom  Ganglion  als  selbständiger  Nerv 
sich  zum  Herzen  begeben,  wie  im  zweiten  Versuch,  in  welchem  die  poriphere 
Reizung  des  ramus  cardiacus  superior  eine  Beschleunigung  von  23  0  0  hervor- 
ruft, die  des  Rekurrens  nur  eine  von  9",0,  der  Vagusstamm  unterhalb  des 
Ganglion  dagegen  eine  Verlangsamung  ergibt,  ohno  nachfolgende  Beschleu- 
nigung, wie  sie  einzutreten  pflegt,  wenn  im  Nerven  neben  den  verlang- 
samenden auch  beschleunigende  Fasern  enthalten  sind.  In  einem  andern 
Falle  führt  der  cardiacus  superior  nur  Ilemraungsfasern  (Vers.  IV,  I)).  während 
die  Beschleunigungsfasern  neben  den  Hemmungsfasern  im  ramus  cardiacus 
inferior  (IV  E)  und  im  Stamm  des  Vagus  (IV  F)  sich  finden.  Dagegen  lassen 
sich  im  Versuch  die  Akzeleransfasern  nur  im  Rekurrens  nachweisen,  dessen 
periphere  Reizung  einen  Pulszuwachs  von  mehr  als  32  °/0  ergibt,  während 
die  gleich  unterhalb  desselben  entspringenden  Zweige  (I,  E)  und  dio  Fort- 
setzung des  Vagusstammes  nur  eine  Verlangsamuug  bedingen.* 

Bei  Kaltblütern  gehören  die  beschleunigenden  Nerven  ebenfalls  dem 
sympathischen  System  an.  Nach  den  Untersuchungen  von  Gadow  und 
Gaskell  (1885,  vgl.  auch  Mills  1887 1  gehen  die  beschleunigenden  Herz- 
nerven von  einein  sympathischen  Ganglion  (Gangl.  IV,  s.  Ecker-Gaupp, 
Anat.  des  Frosches,  S.  215,  219,  227)  aus,  das  etwa  im  oberen  Teil  der 
Brustregion  liegt,  aber  nicht  mit  dem  ersten  Brustganglion,  dem  ganglion 
stellatum  der  Warmblüter  identifiziert  werden  darf.  Von  ihm  aus  ziehen  die 
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postzellularcn  Fasern  zu  dem  Vagus  und  vermischen  sich  hoch  oben  schon 
mit  den  Vagusfasern.  Reizt  man  also  die  gemischten  Nerven,  der  als  Vagus 
\  agoaccelerator,  Gaskell,  »Schäfers  Textbook,  II,  S.  2U4)  bezeichnet  wird, 
bei  diesen  Tieren  unterhalb  der  Vereinigungsstelle,  so  bekommt  man  immer 
«ine  kombinierte  Wirkung.  Eine  reine  Vaguswirkung  kann  man  nur  er- 
halten, wenn  man  das  kurze  Stück  des  Nerven  vom  Austritt  aus  dem  Gehirn 
bis*  zu  dieser  Vereinigungsstolle  reizt. 

Abgesehen  von  Heidenhain  (1882)  ist  besonders  von  Gaskell  (zu- 
"ammenfasst-nder  Bericht  über  seine  Untersuchungen,  Schäfers  Textbook, 
B<1.  II,  S.  11)1»,  siehe  auch  S.  204)  auf  diese  Beziehungen  aufmerksam  ge- 
macht worden.  Eine  rein  akzelerierende  Wirkung  erhält  man  bei  diesen 
Tieren  nur,  wenn  der  äußerst  kurze  ramus  communicans,  der  zu  dem  er- 
wähnten Ganglion  führt,  gereizt  wird. 

b)  Auffindung  der  accelerantes. 

Von  den  speziellen  Methoden  für  die  Auffindung  der  akzelerierenden 
Fasern  kann  ich  hier  nur  die  für  den  Hund,  das  Kaninchen  und  die  Katze 
bestimmten,  wiedergeben.  Die  Operation  ist  wesentlich  verschieden,  je 
nachdem  man  vom  Hals  aus,  ohne  Eröffnung  der  Pleurahöhle,  oder  vom 
Thorax  aus,  mit  oder  ohne  Eröffnung  der  Pleura,  operiert 

Die  Methode  zur  Auffindung  der  nervi  accelerantes  beim  Kaninchen 
vom  Hals  aus  ist  von  Cyon  (Methodik,  S.  173,174)  ausführlich  beschrieben. 

Eine  Modifikation  gibt  Hering  (181 '5,  S.  4G."V60)  an: 

„Ich  habe  nach  einer  gleich  zu  erwähnenden  Methode  das  ganglion  cer- 
vicale  inferius,  die  Verbindung  zum  ersten  Urustganglion,  und,  soweit  es  die 
gewählte  Operatiousmothode  zuließ,  das  erste  Brustganglion  (zuweilen  auch 
das  zweite)  herausgeschnitten  bezw.  herausgerissen.  Da  die  Tiere  nach 
der  Operation  zu  Bewegungsversuehen  benutzt  werden  sollten,  mußte  die- 
selbe eine  möglichst  unschädliche  sein.  Ich  verfuhr  dabei  nach  einer  Me- 
thode, die  der  von  Cyon  (p.  17.!1)  beschriebenen  ähnlich  ist,  nur  daß  ich  so 
konservativ  als  möglich  vorging. 

Der  Hautschnitt,  vom  Kehlkopf  bis  zum  Steinum  reichend,  wurde  in 
•ler  Medianlinie  des  Halses  gemacht,  darauf  die  Musculi  sterno-mastoidei 
freigelegt,  doppelt  unterbunden  und  zwischen  den  boiden  Ligaturen  durch- 
schnitten. 

Man  legt  den  Sympathikus  frei,  nimmt  ihn  auf  einen  Faden,  sucht,  ihm 
entlang  gehend,  das  ganglion  cervicale  inferius  auf  und  isoliert  dasselbe  vor- 
sichtig. Dabei  muß  man  sich  hüten,  den  duetus  thoracicus  zu  verletzen.  Um 
ohne  Thoraxöffnung  und  Rippenresektion  möglichst  tief  eindringen  zu  können, 
bediente  ich  mich  des  schon  von  Cyon  angeführten  Kunstgriffes,  mittels 
eines  Hakens  die  vordere  Thoraxwand,  soweit  es  geht,  emporzuheben.  Kuin 
einziges  großes  Gefäß  braucht  unterbunden  zu  werden,  nur  kleine  Venen. 
Vom  ganglion  cervicale  inferius  schreitet  man  weiter  zur  Präparation  der 
Verbindung  mit  dem  ganglion  thoracicutn  I  und  zur  Bloßlegung  dieses  Gang- 
lions selbst.  Die  Freilegung  desselben  ist,  da  man  in  einer  kleinen  Höhle 
arbeitet,  ziemlieh  schwierig  und  gelingt  nicht  bei  jedem  Tiere  in  vollkommen 
befriedigender  Weise.    Nach  der  Präparation  faßte  ich  das  gangl.  thorac.  I 
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bezw.  den  Grenzstrang  «los  »Sympathikus  dicht  oborhalb  dieses  Ganglions 
und  riß  ilen  Grenzstrang  lieraus.  Dabei  ging  ein  verschieden  lange«  Stück 
desselben  mit:  manchmal  hatto  ich  auf  diese  Weise  drei  Gauglien  exstirpiert. 
Wo  es  möglich  war,  schnitt  ich  die  Ganglien  heraus.  Die  Nerven,  welche 
mit  den  Ganglien  in  Verbindung  sind,  so  der  Depressor  und  Zweige  vom 
Vagus,  wurden  immer  durchschnitten.  Vom  Aufbinden  des  Tieres  bis  zum 
Abbinden  verflossen  2,5—2,  manchmal  auch  3  »Stunden.  Einige  Operationen 
fanden  unter  Athernarkose  statt  Während  der  Operation  verlor  ich  vier 
Tiere:  alle  vier  starben  an  Luftembolie.  - 

Dieselbe  Operation  für  den  Hund  ist  in  der  Abhandlung  von  »Sehmiede- 
berg  (1870.  »S.  150)  angegeben. 

„Nachdem  man  einen  auf  dem  Musculus  pectoralis  major  beginnenden, 
bis  Uber  die  Mitte  des  Halses  hinaufreichenden  Hautsehnitt  gemacht,  wird 
die  obere  Partie  des  pectoralis  major  am  Manubrium  sterni  und  in  der 
Nähe  des  Schultergelenks  mit  Ligaturen  umschnürt  und  zwischen  den 
letzteren  quer  durchschnitten,  so  daß  die  vordere  Fläche  und  der  obere 
Rand  der  ersten  Rippe  freigelegt  werden.  Nachdem  die  großen  venösen 
Gefäße  bis  hinunter  zur  vena  superior  am  besten  durch  Zerreißen  von  dem 
sie  umgebenden  Bindegewebe  betreit  sind,  werden  zunächst  die  vier  grüßten, 
vena  anonyma,  subclavia,  jugularis  externa  und  interna,  in  einiger  Entfer- 
nung von  ihrer  Vcreinigungsstelle,  und  falls  zwischen  der  letzteren  und  den 
Ligaluren  sieh  noch  Aste  finden,  auch  diese  unterbunden  und  alle  innerhalb 
der  Unterbindungsstellen  durchschnitten.  Dadurch  kommt  man  zunächst  auf 
das  unten;  Ende  der  carotis  communis,  und  nach  Entfernung  von  ein  wenig 
Bindegewebe  auf  die  übrigen  arteriellen  Gefäße  (truneus  anonymus,  sub- 
clavia, mammaria  interna,  vertebralis,  intercostalis  suprema.  cervicalis  pro- 
funda, arten a  transversa  scapulae  et  cervicalis  aseondensi,  die  man  wie  die 
venösen  einzeln  unterbindet  und  durchschneidet.  Die  Unterbindung  des 
Tinnens  anonymus  geschieht  zwischen  dem  Ursprung  der  linken  Carotis  und 
seiner  Teilungsstelle.  Da  die  letztere  sowie  die  Urspningsstellen  drr 
meisten  .joner  arteriellen  Gofäße  von  den  oben  genannten  Nerven  gleich- 
sam umfaßt  werden,  indem  nach  vorn  der  Vagusstamm,  der  absteigende 
Teil  dos  RekuiTens,  die  j*ami  cardiaci  und  der  zweite  Vcrhindungsast  beider 
Ganglien,  nach  hinten  der  aufsteigende  Teil  des  Rekurrent*  und  der  erste 
Verbindungszweig  der  Ganglien  liegen,  so  ist  bei  der  Unterbindung  darauf 
zu  achten,  daß  nicht  einer  der  Nerven  mit  umschnürt  wird,  was  namentlich 
mit  den  ersten  Verbindungsnerven  wegen  der  Nähe  der  arteria  vertebralis 
und  mit  «lein  ramus  eardiacus  superior  wegen  seiner  Lago  zur  anonyma 
leicht  geschehen  kann  Um  leichter  zum  ganglion  thoracicum  und  zu  den 
von  ihm  abgehenden  Nerven  zu  gelangen,  ist  es  zweckmäßig,  den  Brust- 
grenzstrang unterhalb  des  Ganglions  zu  durchschneiden,  wodurch  letztere», 
da  es  mit  seiner  Unterlage  nur  locker  zusammenhängt,  leicht  höher  hinauf- 
gebracht werden  kann." 

(■von  fügt  (»S.  177)  der  Beschreibung  dieser  Methodik  folgende  Be- 
merkung an:  rDio  zahlreichen  Gefäßunterbindungen,  welche  Schmiede- 
borg  ausführt,  können  meinen  Erfahrungen  nach  an  dieser  Stelle  leicht 
vermieden  werden.  Die  Zirkulationsstörungen,  welche  durch  dieselben  er- 
zeugt werden,  sind  unnötige  Komplikationen  des  Versuchs,  die  für  dessen 
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Erfolg  nicht  immer  als  irrelevant  betrachtet  werden  können."  Ich  kann  mich 
dem  nur  anschließen.  Soviel  ich  mich  erinnere,  hat  Ludwig  die  Operation 
auch  später  nicht  mehr  in  dieser  komplizierten  Weise  ausgeführt.  Wenigstens 
habe  ich  unter  seiner  Aufsicht  (und  später)  den  Accelerans  ähnlich  wie 
Hering  stets  so  präpariert,  daß  ich  von  dem  ganglion  cervicale  inferius, 
das  in  der  Vagosympathikusscheide  liegt,  ausgehend,  den  einen  Ast  der  ansa 
Vieussenii  bis  zum  ganglion  thoracicum  primum  verfolgt  habe.  Ehe  man  das 
Ganglion  erreicht,  stößt  man  auf  den  zweiten  Ast  der  ansa.  Schnürt  man 
•lies«'  hoiden  Nerven  nach  dem  ganglion  thoracicum  hin  ab,  und  legt  sie  auf 
eine  Elektrode,  ao  reizt  man  im  allgemeinen  die  sämtlichen  akzelerierenden 
Fasern  der  einen  Seite,  mit  Ausnahme  einos  kleinen  Teils,  der  nach  Cvon 
vielleicht  von  dem  gangliou  thoracicum  primum  direkt  zum  Herzen  zieht. 
Vergl.  auch  Werth  ei  mer  et  Lepage  (1899). 

Oporiert  man  vom  Hals  aus,  so  liegt  das  ganglion  stellatum  sehr  tief 
und  versteckt  in  der  Wunde.  Einwirkungen  auf  das  Ganglion  lassen  sich 
bequem  vornehmen,  wenn  man  die  Brusthöhlo  eröffnet.  Hierzu  kann  nach 
Cvon  ^Methodik,  8.  174)  bei  dem  Kaninehen  ein  Stück  vom  peetoralis  major 
abgetragen  und  die  erste  Rippe  teilweise  reseziert  werden.  Ähnlich  könnte 
man  beim  Hund  vorgehen. 

Richtiger  erscheint  es  jedoch,  bei  dieser  Operation  von  der  Rückseite 
des  Thorax  auszugehen. 

Cvon  (1X08,  S.  78  79)  hat  das  ganglion  stellatum  von  der  Rückseite  des 
Tuorax  beim  Hundo  folgendermaßen  präpariert: 

,,1'm  mit  Bequemlichkeit  zum  ganglion  stellatum  und  seinen  zuführenden 
Asten  gelangen  zu  können,  wurde  das  kurarisierte  Tier  in  der  Bauchlage 
befestigt.  Durch  eine  Unterlage  unter  dem  Brustkorb  wurde  dem  Tiere 
♦  ine  nach  vorn  ziemlich  starkgeneigte  Lage  gegeben.  Sodann  machte  ich  in 
der  Mitte  zwischen  den  Wirbeln  und  dem  inneren  Ramie  der  Skapula  einen 
ergiebigen  halbrunden  Hautschnitt,  desson  Konvexität  den  Wirbeln  zu- 
gewendet war,  und  dessen  stärkste  Ausbuchtung  den  Winkel  des  Schulter- 
plattes  umgab.  Darauf  trennte  ich  den  musculus  levator  anguli  scapulao 
dieht  an  seiner  unteren  Insertionsstclle  vom  Schulterblatt  und  gewann  da- 
durch die  Möglichkeit,  die  operierte  Extremität  schräg  über  die  von  lere 
Halspartie  hinweg  nach  der  anderen  Seite  herüberzuziehen  und  so  das 
Schulterblatt  beträchtlich  vom  Brustkorb  zu  entfernen.  Die  fünf  ersten 
Kippen  lagen  dann  in  ihrer  hintern  Hälfte  ganz  frei  und  dem  <  )perieren 
leicht  zugänglich.  Nachdem  ich  das  hintere  Dritteil  der  beiden  ersten  Rippen 
reseziert  und  die  betreffenden  Interkostalwurzeln  entfernt  hatte,  bot  es  keine 
Schwierigkeit  mehr,  das  ganglion  stellatum  vorsichtig  frei  zu  präparieren 
und  zu  isolieren.  Für  eine  leichtere  und  sorgfältigere  Isolation  dieser  Nerven 
ist  es  wünschenswert,  die  Pleura  bei  der  Resektion  der  Rippen  nicht  zu 
verletzen.  Ich  erreichte  dies  dadurch,  daß  ich  die  Rippen  orst  nach  vor- 
heriger Ablösung  des  Periostes  resezierte.  Bei  einiger  Übung  läßt  sich  die 
subperiostale  Resektion  der  Rippen  ohne  Schwierigkeiten  ausführen.  I  in 
»ich  das  Aufsuchen  des  Ganglions  zu  erleichtern,  darf  man  nur  den  Inter- 
kostalnerven folgend  dem  Grenzstrang  und  dann  das  Ganglion  aufsuchen. 
Es  ist  für  den  Ungeübten  überhaupt  ratsamer,  das  Ganglion  von  unten  auf- 
zusuchen, da  man  sonst  leicht  in  gefährliche  Kollision  mit  den  Vertebral- 
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gefüßen  gerät.  Nachdem  ich  sämtliche  rami  comnuinicantos  aufgesucht  hatte, 
führte  ich  unter  jeden  einen  Faden,  an  dem  ein  Stückchen  Papier  mit  der 
entsprechenden  Nummer  befestigt  war.* 

Herr  Langley  war  so  freundlich,  mir  eine  briefliche  Mitteilung  über 
diese  Methode  zukommen  zu  hissen: 

"The  accelerator  nerves  in  my  experience  are  very  much  more  easily 
obtained  by  cutting  through  the  intercostal  muscles  than  by  dissecting  down- 
wards  from  the  neck.  The  nerve  can  be  stimulated  without  resecting  a  rib, 
by  tying  the  sympathetic  bclow  the  ganglion  stellatum,  cutting  the  symp.. 
pulling  up  the  ganglion  and  cutting  all  the  nerves  except  the  accelerator. 
IJnless  there  is  good  reason  why  the  thorax  should  not  be  opened,  it  is 
naturally  better  to  tie  and  cut  through  the  first  two  or  three  ribs.  as  in  the 
method  I  have  described  in  the  .Tourn.  Physiol.,  XV,  p.  185),  1893  und 
XXV,  p.  374,  1JKX).  The  method  of  removing  the  ganglion  without 
puncturing  the  pleura  is  briefly  described  by  Anderson  in  the  note  sent 
soparatelv." 

Die  eben  (in  dem  Brief  von  Laugleyt  erwähnte  Mitteilung  Ander- 
sons (1904)  lautet:  „Die  ganglia  stellata  sind  bei  Katzen  und  Kätzchen  ent- 
fernt worden.  Um  sie  zu  entfernen,  wird  die  Skapula  herab-  und  auswärte- 
gezogon  und  der  erste  interkostale  Raum  zwischen  dem  levator  anguli 
scapulae  mit  dem  niusculus  rhomboideus  freigelegt.  Kine  weiße  Sehne,  des 
ilio-costalis  bildot  einen  guten  Führer  zu  der  ersten  Rippe.  Die  Interkostal- 
muskeln in  dem  ersten  Interkostalraum  werden  durchgerissen  naho  dem 
lateralen  Rand  dieses  Muskels  in  einer  Länge  von  weniger  als  einem  halben 
Zentimeter.  Das  ganglion  stellatum  und  seine  Zweige  sieht  man  im  Grund 
dieser  Höhle,  und  das  Ganglion  kann  leicht  entfernt  werden,  seine  Zweige 
könnon  abgeschnitten  werden,  ohne  daß  die  Ploura  dabei  verlotzt  wird. 
Beide  Ganglien  können  fast  ohne  Blutverlust  in  einer  halben  Stunde  aus- 
geschnitten werden.  Die  Katzen  Bind  in  einigen  Fällen  ein  halbes  Jahr 
nachher  noch  der  Beobachtung  unterworfen  worden." 

Eine  Ausschaltung  der  Vaguswirkung,  die  hei  einer  Reizung  des  vagus- 
accelerans  beim  Frosch  eintritt,  kann  durch  chemische  Agentien  hervor- 
gebracht werden,  wie  dies  zuerst  von  Schini edeberg  (1870,  S.  135)  ge- 
schehen ist.  Durch  Nikotin,  Atropin  oder  Kurare  können  die  Endigungen 
des  Vagus  im  Herzen  für  diesen  Zweck  gelähmt  werden.  Eine  Reizung 
des  Vagoacceleran8  ruft  dann  nunmehr  eine  beschleunigende  Wirkung 
hervor. 

Von  Pawlow  (1S87)  ist  untersucht  werden,  ob  die  verschiedenen  Fasern 
der  Nerven,  die  zu  dem  Herzen  führen,  sich  verschieden  in  bezug  auf  ihre 
Reizqualitäten  verhalton.  Er  glaubt  nachgewiesen  zu  haben,  daß  ein  Teil 
der  Fasern  speziell  für  eine  Herzschlag  verstärkende  Wirkung,  ein  anderer 
für  eine  beschleunigende  Wirkung  verantwortlich  zu  machen  sind.  Dasselbe 
gilt  aucli  für  die  besonderen  Qualitäten  einer  Reizung  der  hemmenden  Fasern. 
Die  anatomischen  Verhältnisse  sind  in  dem  Schema  (Tigerstedt.  Lehr- 
buch des  Kreislaufs.  S.  1*73.  Fig.  72)  angegeben.  (Siehe  Worüber  auch  oben 
S.  3.">r>  Beschreibung  von  Schmiedeberg.)  Daß  innerhalb  des  Herzens 
selbst  die  verschiedenen  Qualitäten  an  bestimmte  Nervenbahnen  gebunden 
sind,  wird  weiter  unten  S.  3»J2  beleuchtet  werden. 
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Kapitel  68. 

Reizung  und  Durchschneidung  des  kardialen  Plexus  und  der 
im  Herzen  verlaufenden  Nervenstämme. 

Wiederholt  hat  man  das  Herz  von  dem  Körper  nervös  vollkommen 
isoliert  Das  ist  schon  von  Ludwig  und  Thiry  (lX(j4i  ausgeführt  worden. 
In  der  neueren  Zeit  ist  dieser  Versuch  von  Heriii«?  (IS'.)*)  und  Fricdenthal 
l'J(>2)  wiederholt  worden.  Sie  haben  nach  der  Durchsclincidung  oder  Aus- 
reiüung  der  Vagi  und  Akzeleratorcn  Kaninchen  oder  Hunde  tage-  und 
monatelang  am  Leben  erhalten. 
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Bei  einem  großen  Teil  der  Untersuchungen  über  «las  isolierte  Warm- 
blüter- oder  Kaltblüterherz  ist  die  Lostrennung  des  Herzens  aus  seinem 


Kiff.  13  a. 

Herz  der  Sctildkitite  nach  Gaskell.   A  Atrium,  S  Sinn«,  V  Ventrikel,  J  Verbindung*« and  („junction 
wall"),  zwischen  81nu8  und  Ventrikel,  C  Koronarnerv. 


Fig.  1.1b. 

Herz  au  der  Klammer  suspendiert,  B  Körper  der  Scbildkiöte. 


nervösen  Verband  von  selbst  mit  der  Maßnahme  der  Auxsehneidung  ver- 
bunden gewesen. 

Pawlow  (1*87)  hat  die  einzelnen  Fasern  des  Plexus  eardiaeus  gereizt 
und  nachzuweisen  versucht,  daß  sie  teilweise  eine  beschränkte  inotropo  oder 
auch  nur  eine  chronotrope  Wirkung  besitzen.   Daß  Gaskell  (1883)  bei  tler 
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Schildkröte'  in  dem  Koronar-Nerv  eine  Faser  entdeckt  hat,  in  der  nur  eine. 
Qualität  der  Erregung  geleitet  wird,  ist  von  ihm  in  Schäfers  Textbook 
S.  173  ausführlich  erörtert  worden  (s.  Fig.  B).  Hofmann  (1895)  hat  durch 
eine  Versuchsanordnung,  die  im  Kapitel  t>0  beschrieben  worden  ist,  nach- 
gewiesen, daß  bestimmto  Erregungen  in  den  Scheidewandnerven  geleitet 
werden.  Ebenfalls  in  Kapitel  (>0  sind  die  Methoden  behandelt  worden,  mit 
denen  Hering  (1!H)3  bis  11)05)  die  Wirkung  der  Herznerven  auf  die  Kammer 
allein  oder  auf  bestimmte  Teile  des  Vorhofs  (einzelne  Fasern  des  Accelerans 
verlaufen  rückläufig  von  den  Kammern  zu  den  Vorkammern)  demonstriert  bat. 

Wooldridge  (1883)  ist,  soviel  ich  sehe,  der  einzige  gewesen,  der  die 
Verzweigungen  der  Nerven  in  der  Kammerwand  selbst  gereizt  hat.  Er  hat 
>ich  dabei  der  folgenden  Methoden  bodiont    S.  523: 

-An  den  Herzen  wohlgenährter  Tiere  und  namentlich  der  Hunde  sind 
sie  (die  Kammerwandnorven)  dagegen  nur  mit  Hilfe  besonderer  Verfahrungs- 
arten  sichtbar  zu  machen.  Auf  einfache  und  sichere  Weise,  namentlich  da- 
durch, daß  man  das  Herz  des  soeben  getöteten  Hundes  durch  Auswaschen 
mit  0.5  prozentiger  Kochsalzlösung  möglichst  von  Blut  befreit,  und  nach 
dem  seine  Oberfläche  mit  Karbolsäure,  welche  durch  Erwärmen  verflüssigt 
wurde,  bestreicht."  Der  Verlauf  der  Fasern  ist  S.  523  an  der  Hand  von 
Figuren  auf  Taf.  VII.  Fig.  1  u.  2  beschrieben. 

S.  525.  „Nach  dieser  Vorbereitung  wurde  durch  die  erüffneto  Trachea 
künstliche  Atmung  eingeleitet  und  zur  Bloßlegung  des  Herzons  und  seiner 
Nerven  geschritten.  Hierzu  genügte  ein  Fenster,  welches  sich  von  der  zweiten 
bis  zur  fünften  Rippe  erstreckte.  Die  Blutung  in  der  Haut-  und  Fleisch- 
wunde  stillten  rasch  ausgeführte  Unterbindungen.  Jede  der  vier  Rippen 
wurde,  ehe  man  aus  ihnen  ein  fingerlanges  Stück  ausschnitt,  nahe  am  Brust- 
beine und  in  einiger  Entfernung  von  der  Wirbelsäule  mit  einem  biegsamen 
.Messingdrahte  oder  einer  starken  Schnur  umgeben.  Die  hierdurch  gebildeton 
Sehlingen  wurden  fest  bis  zur  Verschließung  der  Interkostal  arte  rien  angezogen, 
und  dadurch  die  störende  Blutung  aus  den  eben  genannten  Gefäßen  vermieden. 
In  dem  blutfreien  Pleuraraum  werden  nun  die  Nerven,  welche  man  reizen 
oder  durchschneiden  will,  mit  stumpfen  Nadeln  und  mit  Pinzetten  aufgesucht 
und  an  jeden  der  freigelegten  Stämme  und  Stäinmehen  eine  Marke  befestigt, 
damit  sein  Verlauf  nach  dem  Tode  des  Tieres  durch  Präparation  festgestellt 
worden  kann." 

S.  520.  „Beim  Ablösen  der  feinen  Nervenästchen  von  dem  straff  gespanntem 
Perikardium  ist  außerdem  die  höchste  Vorsicht  nötig,  um  das  Aufreißen  der 
sehr  dünnen  Vorhofswand  zu  vermeiden.  Kaum  nötig  wird  die  Bemerkung 
•sein,  daß  man  sich  auch  hier  nach  dem  Tode  von  dem  Gelingen  der  beab- 
sichtigten Zerstörung  zu  Uberzeugen  hat.  Die  sorgfältige  Anwendung  des 
Karbols  leistet  dabei  die  genügende  Hilfe." 

Um  boi  Reizungen  der  Stämme  des  Accelerans  oder  des  Vagus  einen 
I.  bergang  der  Erregung  auf  andere  Bahnen  als  denjenigen  der  oberflächlichen 
Herznerven  zu  vermeiden,  hat  Wooldridge  durch  eine  Ligatur  die  Verbindung 
zwischen  den  Vorhöfen  und  den  Ventrikeln  unterbrochen. 

S.  527.  „Zwischen  der  vorderen  Fläche  der  Vorhöfe  und  der  Hinterfläche 
der  großen  Arterien  wurde  eine  geehrte  Sonde  durchgeschoben  und  mittels 
ihr  eine  festgedrehte  widerstandsfähige  seidene  Schnur.    Eines  ihrer  Enden 
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wurde  um  die  Herzspitze  herum  bis  auf  die  hintere  Fläche  der  Vorhöf« 
geführt  und  dann  die  beiden  Enden  derselben  durch  oinon  Schlingenschnürer 
fest  zusammengezogen.  Durch  dieses  Verfahren  gelingt  es  öfters,  die  Muskel- 
masse der  Vorhöfe  zu  zerquetschen,  ohne  das  Perikard  zu  zerreißen." 

Kriedenthal  1902.  Über  die  Kntfernung  der  extrakardialen  lierznerven  bei  Säugetieren. 

(Physiol.  Institut  Berlin.)  Arclt.  f.  Anat.  u.  Physiol.  S.  135. 
(iaskell  1883.    (In  the  Innervation  of  the  heart.  with  especial  referenee  to  tlie  heart 

of  the  tortoisc.  (Physiol.  Labor.  Cambridge.)   .lourn.  of  physiol.  IV..  p.  43. 
Hering  1895.   S.  Kap. "(14. 

Ludwig  und  Thiry  WA.   Berichte  d.  Wiener  Akad.   Bd.  41»,  Abt.  II,  S  4iM. 
Pawlow  1887.    Über  die  zentrifugalen  Nerven  de«  Herzen«.    JJotkins  Labor.)  Arch. 

f.  Anat  und  Physiol.  S.  4W. 
Wooldridgc  1883.    (vber  die  Funktion  der  Kaiunicrnervcn  des  Säugetierherzens. 

(Physiol.  Institut  Leipzig.)  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  S.  5±>. 


Kapitel  69. 
Die  Reizung  der  Gefässnorven. 

A.  Verlauf  der  Vasokonstriktoren  und  Beobachtungen  an  ihnen. 

Die  Operationen  an  den  vasomotorischen  Nerven  bieten  im  allgemeinen 
kein  spezielles  technisches  Tnterosse.  Die  Nerven  verlaufen  in  der  Peri- 
pherie in  den  gemischten  Nervenstämmen,  deren  Auffindung  nicht  schwierig 
ist.  Methodisch  von  Bedeutung  sind  nur  die  Operationen  an  bestimmten 
Teilen  des  Sympathikus.  Die  Auffindung  und  Reizung  des  zervikalen 
Grenzstranges  ist  unschwirrig  (Vasomotoren  für  «las  Auge,  siehe  Morat 
und  Doyan  18i>2,  Schulten  1884).  Der  Brustteil  des  Sympathikus  kann 
gereizt  werden,  nachdem  eine  oder  mehrere  Rippen  reseziert  sind.  Einzel- 
heiten hierüber  finden  sich  in  dem  Kapitel  07,  das  von  der  Reizung  der 
Akzeleratoren  handelt.  Ein  besonderes  Interesse  hat  dor  Nervus  splanch- 
nicus,  dessen  Operation  von  Asp  (1867,  siehe  auch  Mall,  181)2)  ausführlich 
geschildert  worden  ist.    Ich  gebe  hier  den  Auszug  (S.  136): 

.Blutdruck  und  Pulszahl  nach  der  Durchschneidung  beider  Nervi 
splanchnici  des  Hundes  unterhalb  des  Zwerchfells. 

Die  Durchschneiduug  geschah  mit  Hilfe  eines  Verfahrens,  welches  die 
Eröffnung  des  Bauchfellsackes  nicht  nötig  machte.  Bei  günstigor  Lagerung 
des  Tieres  und  bei  Benutzung  kleiner  Hunde  gelingt  es,  den  norvus  splanch- 
nicus  unmittelbar  nach  seinem  Durchtritt  durch  das  Zwerchfell  zwischen 
den  Schenkeln  desselbon  aufzufinden.  Als  Führer  dient  die  Vona  lumbalis 
prima,  die  alsbald  in  die  Augen  fällt,  wenn  man  gleich  unterhalb  der  letzten 
Rippe  die  Scheide  des  großen  Lendenstreckers,  und  zwar  unmittelbar  neben 
ihrem  Ursprung  von  den  Querfortsätzen  durchschneidet.  Sowie  man  die 
Vena  aufgefunden  hat,  sieht  man  sogleich  die  zugehörige  Arterie  und  den 
gleichnamigen  Nerven.  Für  den  Fortschritt  der  Operation  gewährt  es  Be- 
quemlichkeiten, die  Arterie  doppelt  zu  unterbinden,  und  alsdann  Nerv  und 
Arterie  zu  durchtrennen.  Die  Vene  verfolgt  man  sorgfältig  gegen  ihre  Ein- 
mündung, hierbei  trifft  man  sicher  auf  die  Nebenniere,  da  die  Vene  regel- 
mäßig über  dieses  Organ  hinläuft.    Sowie  dio  Nebenniere  aufgefunden  ist. 
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zieht  man  dieselbe  mit  einem  stumpfen  Haken  in  die  Wunde  herein,  ein 
Handgriff,  der  für  die  Tiere  sehr  schmerzhaft  ist,  weil  er  ohne  eine  Zerrung 
des  sehr  empfindlichen  und  mit  der  Nebenniere  zusammengehefteten  nervus 
splanchnieus  nicht  ausgeführt  werden  kann.  Hält  ein  Gohilfe  die  leicht  be- 
wegliche Nebenniere  in  der  Wunde  fest,  so  kann  man  mit  zwei  Pinzetten 
den  Ast  des  Splanchnikus  aufsuchen,  welcher  in  die  Nebenniere  geht;  vou 
iluu  aus  dringt  man  dann  zum  Stamm  des  Splanchnikus,  wobei  zu  bemerken 
ist.  daß  dieser  Stamm  rochterseits  unterhalb  und  linkerseits  oberhalb  der 
Nebenniere  gegen  die  Darmgefäße  hin  verläuft.  Hei  einiger  Vertrautheit 
mit  der  Anatomie  der  betreffenden  Regionen  und  bei  Unterstützung  durch 
zwei  geübte  Gehilfen  gelingt  es  sicher,  den  Nerven  ohne  Verletzung  des  Peri- 
toneums vollständig  zu  durchschneiden.  Ist  dieses  gelungen,  so  sind  die 
Tiere  gleich  nach  der  Operation  verhältnismäßig  munter  und  die  Heilung 
der  Wunde,  vorausgesetzt,  daß  man  einige  Sorgfalt  auf  die  Behandlung  der- 
selben verwendet,  geht  gut  von  statten.  Wurde  dagegen  das  Bauchfell  ver- 
letzt, so  tritt  der  Tod  in  dor  Regel  durch  Peritonitis  ein.Ä 

Magnus  (1006)  hat  bei  Katzen  sämtliche  postganglionäre  Nerven  des 
Darmtraktus,  der  Milz  und  des  Pankreas  und  vermutlich  der  Leber  (die  Aste 
des  Splanchnikusgebiets)  reseziert.  Schon  zwei  Wochen  nach  der  Operation 
hatte  der  Blutdruck  wieder  die  normale  Höhe.  Es  war  eino  Restitution  des 
Tonus  im  peripheren  Apparate  der  Gefäßwände  erfolgt 

Ich  füge  weiter  eine  Schilderung  der  anatomisch-physiologischen  Ver- 
hältnisse der  Nerven  und  Gefäße  des  Ohrgebietes  an,  die  von  Loven  (1860) 
gegeben  wird.    Vergleiche  auch  Francois  Franek  (1^77). 

S.  Dl :  ,,Das  äußere  Ohr  des  Kaninchens  empfangt  Aste  vom  ersten  Hals- 
ganglion des  Sympathikus,  von  zwei  Rückenmarksnerven  (Auricularis  ante- 
rior und  posterior)  und  von  vier  Gehirnnerven:  Facialis,  Trigeminus,  Vagus 
und  Glossopharyngeus. 

Die  sympathischen  Nerven  entspringen  bekanntlich  vom  inneren  Rand 
des  ersten  Halsganglions  und  verlaufen  in  enger  Verbindung  mit  den  Ar- 
terien, die  sich  am  Ohr  vorzweigen. 

Der  vordere  Ohrnerv,  vom  Plexus  cervicalis,  hauptsächlich  aber  von 
den  vordoren  Asten  der  zweiten  und  dritten  Zervikalnerven  entspringend, 
tritt  am  hinteren  Rande  des  Kopfnickers  hervor  und  verläuft,  nur  von  Haut 
und  Hautmuskeln  bedockt  nach  vorn  und  aufwärts  gegen  das  äußere  Ohr. 
Er  nimmt  einige  Fasern  vom  Nervus  cervicalis  superficialis  auf,  sendet  einige 
Zweiglein  zur  Haut  der  Parotisgegend  und  teilt  sieh  zuletzt  in  zwei  Äste, 
einer  wendet  sich  nach  vom,  um  sich  an  der  vorderen  Seito  des  hinteren 
dünnen  Randes  des  Ohrlöffols  zu  verzweigen:  der  andere  bleibt  ziemlich  in  der 
Mitte  der  hinteren  Fläche,  wo  er  sich  bis  an  die  Spitze  des  Löffels  ausbreitet. 

Der  hintere  Ohrnerv  entsteht  vom  hinteren  Aste  des  zweiten  Zervikal- 
nerven, geht,  nachdem  er  zwischen  den  tiefen  Nackenmuskeln  einige  Muskel 
äste  abgegeben,  nach  außen  und  vorwärts  von  ein  Paar  dünnen  Muskel- 
schichten bedeckt,  zu  der  oberen  Seite  der  Ohrwurzel,  und  durch  einen 
knorpeligen  Fortsatz  desselben  an  und  entlang  dem  vorderen  stumpfen 
Rande  des  Ohrs. 

Nervus  facialis  gibt  zu  den  Muskeln  des  äußeren  Ohres  eine  sehr  große 
Anzalü  von  Ästen  ab,  zum  Teil  schon,  bevor  der  Hauptstamm  der  Nerven 
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den  Fallopischen  Kanal  verlassen  hat,  zum  Teil  aber  erst  vor  dem  knor- 
peligen Gehörgang. 

Raums  aurieulo-temporalis  des  Trigeminus  tritt  am  hinteren  Rande  des 
aufsteigenden  Unterkieferastes  aus  der  Tiefe  hervor  und  teilt  sieh  sogleich 
in  drei  Hauptzweige,  von  welchen  einer  nach  außen  und  unten  zieht,  um 
sich  mit  dem  Facialis  zu  verbinden,  einer  in  der  Schläfengegond  sieh  ver- 
breitet, und  der  dritte  in  zwei  oder  drei  lange,  dünne  Fäden  sich  auflöst, 
die  bis  zum  Ausschnitt  am  unteren  Rande  der  Ohröffnung  verfolgt  werden 
können. 

Der  Ar nol'dische  Nerv  (Ramus  auricularis  vagi)  ist  beim  Kaninchen 
verhältnismäßig  nicht  unbedeutend.  Er  entsteht  hoch  oben  im  Foramen  la- 
cerum  aus  zwei  Wurzeln  —  deren  eine  aus  einem  Ganglion  des  Vagus,  die 
andere  vom  Glossopbaryngcus  sich  ablöst;  dann  tritt  er  durch  einen  eigenen 
knöchernen  Gang  in  der  oberen  hinteren  Wand  der  Paukenhöhle  zum 
Fallopischen  Kanal,  wo  er  sich  teils  mit  dem  Nervus  facialis  verbindet, 
teils  aber  schräg  über  ihn  fortgeht,  um  durch  den  Knochen  an  der  oberen 
Fläche  des  knorpeligen  Gehörganges  herauszutreten;  hier  legt  er  sich  eine 
Strecke  lang  an  den  Knorpel  an,  durchbohrt  schließlich  denselben  und  löst 
sich  auf  der  konkaven  Fläche  der  Ohrmuschel  in  seine  Endzweige  auf.  Siehe 
Fig.  1  und  2. 

S.  1)2:  Um  die  Veränderungen,  welche  im  Durchmesser  der  Aurikular- 
gefäße  eintroton,  bequem  beobachten  zu  können,  und  um  jede  Störung  des 
Blutdrucks  zu  vermeiden,  welche  durch  Lagenveränderungen  des  Ohrs  bedingt 
werden  könnten,  gab  ich  dem  Kopfo  und  Ohre  eine  fixierte  Stellung,  die 
während  der  ganzen  Versuchsdauor  unverrückt  erhalten  werden  konnte. 
Hierzu  bediente  icb  mich  einer  Schraubenzange,  welche  im  Leipziger  Lauo- 
ratorium zu  ähnlichen  Zwecken  verwendet  wird.  Ich  halte  es  für  unnötig, 
dieses  einfache  Instrument  zu  beschreiben:  dem  Verständnis  ist  genügt, 
wenn  ich  sage,  daß  der  Kopf  des  aufgebundenen  Tieros  durch  eine  Korn- 
zange, welche  die  Wangon  umgreift,  erhoben  wird,  uud  daß  eine  Pinzette 
die  Spitze  des  Ohrlöffels  faßt  und  ausgebreitet  emporhält,  ohne  einen  Druck 
auf  die  Wurzel  und  den  Körper  des  Löffels  auszuüben.  Nachdem  Kopf 
und  Ohr  auf  diese  Weise  fixiert  waren,  wurden  der  Reihe  nach  beide  Nervi 
auriculares  aufgesucht  und  jeder  doppelt  und  fest  unterbunden  und  endlich 
zwischen  den  Ligaturen  durchschnitten.  Das  peripherische  und  zentrale 
Ende  der  durchschnittenen  Nerven  konnte  nun  durch  Luft  isoliert  und 
mittels  des  gewöhnlichen  Schlittenapparates  bequem  gereizt  werden.  Ich 
muß  auf  das  dringendste  zuraten,  bei  ähnlichen  Versuchen  jedesmal  beide 
Nerven  auf  ihro  etwaigen  Leistungen  zu  prüfen,  da  ich  gefunden  habo,  daß 
die  im  folgenden  aufgezählten  Erscheinungen  nicht  gleieh  deutlich  durch 
jeden  von  boiden  Nerven  hervorgerufen  werden  können,  sondern  daß  bald 
dieser,  bald  jener  Nerv  vorzugsweise  wirksam  ist.1*  (In  der  Abhandlung  ist 
auch  noch  die  Anatomie  der  Schenkelarterie.  Arteria  saphena  S."l)6  be- 
handelt.) 

Herr  Bayliss  übermittelte  mir  folgende  methodisch  wichtige  Bemerkung 
Uber  den  Verlauf  der  Venen  der  SubmaxillardrUse  bei  der  Katze: 

Veins  of  submaxillary  gland  in  the  cat.  As  I  do  not  remeraber  to 
have  seen  any  figure  of  these.  perhaps  a  sketeh  of  their  usual  arrangement 
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may  be  useful.  Tho  gl  and  vein  (A)  nearly  always  opens  into  the  moro 
internal  of  the  two  large  veins  forming  the  fork,  rarely  into  the  external 
one.  By  tying  ligatures  at  B,  C,  D  and  inserting  a  canula  at  E  in  the  external 
jugular  vein,  the  rate  of  flow  can  be  readily  measured.  I  use  the  drop-recording 
method  given  by  Marey  in  „Methode  Graphique14  p.  103. 

Die  Vasomotoren  der  Portalvene  sind  hauptsächlich  von  Mall  (181)2), 
Ray  Iis*  und  Starling  (1894)  untersucht  worden.  Sie  verlauten  in  dem 
Splanehnieus. 

Die  Untersuchungen,  die  sich  mit  der  Beobachtung  der  vasomotorischen 
W  irkungen  an  den  Körpervenen  beschäftigen,  haben  kein  besonderes  technisches 
Interesse.  Dasselbe  gilt  für  die  Beobachtung  lokaler  Heilwirkungen  an  den 
Gcfalien  oder  der  Wirkung  von  Temperaturveränderungen,  Giften,  Organ- 


extrakten oder  die  Beobachtungen  an  ausgeschnittenen  Gefiibstüekchen  (s. 
die  unter  der  Leitung  von  v.  Frey  entstandene  Arbeit  von  O.  Meyer  11*01». 
weiter  Lange  ndorff  ]!»07). 

Wie  man  die  Kami  communicantes  des  Brustteils  des  Sympathicus  aut- 
nden  und  reizen  kann,  ist  in  der  Abhandlung  von  Langley  (lS'.IJ)  kurz  ge- 
schildert.   Ich  referiere  hierüber: 

Als  Tiere  wurden  Hunde,  Katzen  und  Kaninchen,  meist  Katzen,  am 
wenigsten  Hunde  verwendet.  Stets  wurde  narkotisiert  Bei  Hunden:  Erst 
Morphium  subkutan,  dann  ACE-Mischung.  Bei  Katzen:  Chloroform,  dann 
ACE-Mischung.  Meist  dazu  ungefähr  2  cem  von  2"'0  Morphium  aceticum 
subkutan.  Boi  Kaninchen:  Ein  halbes  bis  ein  grau  ( 'hloralhydrat  per  rectum, 
später  ACE-Mischung. 

Das  Kückenmark  wurde  in  verschiedener  Länge  freigelegt.  Gewöhnlich 
wurden  zuerst  2  oder  3  Nerven  aufgesucht  und  gereizt,  dann  weiter  die 
Nerven  über  und  unter  diesen  freigelegt  und  gereizt.  Bisweilen  wurden 
die  Nerven  außerhalb  der  Dura  uuterbundeii  und  durchschnitten.  Manchmal 
wurde  dazu  das  Rückenmark  in  dem  höchsten  Niveau,  «las  zugänglich  war, 
durchschnitten.  Knter  l'mständen  wurden  die  Nerven  außerhalb  der  Dura  unter- 
bunden und  das  Kückenmark  mit  seiner  Dura  entfernt  Oder  das  Rückenmark 
wurde   in  Segmente  entsprechend  jedem  Spinalnerv  durchschnitten,  oder 


Digitized  by  Google 


36s 


0.  Frank,  Hämodynamische  Operationen. 


schließlich  wurde  die  Dura  geöffnet,  das  Rückenmark  entfernt  und  die  Nerven 
außerhalb  der  Dura  gereizt.  Von  L.  wurden  keine  großen  Differenzen  bei 
diesen  Methoden  beobachtet.  Aber  wahrscheinlich  ist  es  besser,  das  Rücken- 
mark nicht  zu  durchschneiden,  wenn  Gefaßveränderungen  beobachtet  werden 
sollen.    Vergl.  oben  S.  3f>4. 

Ferner  teile  ich  die  Angaben  Langleys  über  den  Ursprung  der  Vaso- 
motoren für  den  Kopf  mit  (Literatur:  Budgo  1853,  Bernard  18(32,  Salkowski 
1867,  Dastre  und  Morat  Comptes  rendu  1883,  ebenso  Systeme  Norveux 
\*a8omoteur.  Paris  18*4\  Zusammenstellung  der  Ergebnisse  S.  W.  Be- 
obachtungen des  Erbleichens  oder  Errötens:  Bei  der  Katze  am  Ohr,  der 
Schleimhaut  des  Mundes  und  der  Lippen  und  der  Zunge;  bei  dem  Hund 
dieselbe  Schleimhaut,  außerdem  die  conjunctiva;  bei  dem  Kaninchen  Ohr 
conjunctiva  und  „gums".  Resultate  bei  der  Katze  und  dem  Hund:  Halsnerven 
haben  keinen  Einfluß.  Der  erste  Brustnerv  einen  schwachen  und  nicht 
konstanten  Effekt.  Starker  Effekt  beim  2.  und  3.  Brustnerven,  4.  und  f>.  Nerv 
schwächer.  Unterhalb  des  ix  kein  Effekt  Beim  Kaninchen  keine  Wirkung 
vom  1.  Brustnerven,  schwache  Wirkung  vom  2.  und  iL,  starke  vom  4.  und  .*>., 
wieder  schwache  vom  (5.  bis  8.  Unterhalb  keine  Wirkung. 

B.  Vasodilatatoren.    Trennung  von  den  Vasokonstriktoren. 

Die  Vasodilatatoren  verlaufen,  wie  bekannt,  zunächst  wesentlich  in  den 
Hirnnerven,  oder  in  den  Spinalnerven.  Sie  mischen  sich  später  mit  den 
Vasokonstriktoren,  so  daß  also  in  den  gewöhnlichen  Nervenstämmen  beide 
Arten  von  Nerven  nach  der  Feststellung  von  Goltz  (1874)  gemischt  sind. 
Ihro  Auffindung,  Reizung  oder  Durchschneidung  hat  keine  technischen 
Schwierigkeiten.  Ich  beschränke  mich  hier  auf  die  Wiedergabo  der  Schil- 
derung der  Auffindung  des  Nervus  erigeus  (Eckhard  1863),  von  Langlev 
Pelvic  nerve  genannt,  nach  Lovt'n  (186(3). 

S.  103  4.  *Von  den  Nerven,  welche  der  portio  membranacea  entlang  laufen, 
gehören  nur  die  auf  der  lateralen  und  hintern  (obern)  Fläche  gelegenen  den 
Nervi  erigentes  an:  die  Reizung  der  vordem  bringt  weder  Erektion  hervor 
noch  wird  ihr  Entstehen  durch  die  Durehschneidung  der  vordem  Nerven 
beeinträchtigt.  Beides  geschieht  dagegen  durch  das  entsprechende  Verfahren 
mit  den  Nerven,  welche  auf  der  obern  und  seitlichen  Fläche  der  portio 
membranacea  verlaufen.  Diese  können  nun  auch  und  zwar  zum  größten 
Teil  in  die  von  Eckhard  beschriebenen  Nervi  erigentes  des  Sakralplexus 
verfolgt  werden,  und  zum  andern  stehen  sie  mit  den  Fortsetzungen  des 
plexus  hypogastricus  in  Verbindung.  Nach  der  Abbildung,  welche  .T.  Müller 
von  den  Nerven  der  entsprechenden  Stellen  beim  Menschen  geliefert,  ist 
hier  das  Schema  der  Verteilung  das  nämliche. 

Die  lateralen  Bündel  laufen  untereinander  parallel  und  auch  größten- 
teils gesondert,  indem  nur  die  Fäden,  welche  am  meisten  gegen  die  vordere 
(untere)  Fläche  der  pars  mombranaeea  herandringen,  sich  mit  den  Fasern  des 
Nervus  pudendus  verschlingen,  welche  von  letzterem  Nerv  gegon  die  Prostata 
und  zwar  auf  der  vordem  Fläche  der  Harnröhre  verlaufen.  —  Die  lateralen 
Bündel  können  bis  zu  dem  <  >rt  verfolgt  werden,  wo  sich  die  arteria  profunda 
penis  an  der  Seite  des  bulbus  urothrae  in  ihre  Endäste  auflöst   An  diesem 
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Ort  bilden  die  Zweige  mehrorer  Nervenbündel  in  Gemeinschaft  mit  Ästen 
des  Nervus  pudendus  ein  äußerst  dichtes  Netz.  Aus  diesem  dringen  Fasern 
mit  den  Gefäßen  in  «las  corp.  cnvcrnosura  urethrae  ein,  andere  verbreiten 
sich  in  den  Wandungen  der  artoria  bulbi  und  ihrer  größeren  Asto,  wo  sie 
bis  in  die  .Muskelschicht  hinein  verfolgt  werden  können.  Die  Fasern  sind 
nach  Art  der  Bindegewebsbündel,  jedoch  noch  ausgeprägter  wellenförmig 
gebogen  und  äußerst  blaß;  aus  diesem  Grunde  können  sie  nur  durch  Säuren 
oder  Karmintinktion  sichtbar  gemacht  werden. 

Die  hintern  Bündel  beider  Seiton  anastomosieren  ausgiebig  miteinander 
und  bilden  einen  plexus,  der  unmittelbar  auf  der  Muskelhaut  der  Harnröhre 
liegt:  sie  entziehen  sich  alsbald  der  Verfolgung,  sowie  sie  in  das  äußerst 
dichte  mit  elastischen  Fasern  reichlich  durchsetzto  Bindegewebe  eintreten, 
das  sich  im  hintern  Teil  des  Bulbus  unmittolbar  innerhalb  des  musc.  bul- 
boeavernosus  findet. 

Ganglien  und  gauglienartige  Massen  habe  ich  an  folgenden  bisher  un- 
bekannten Standorten  aufgefunden.  1).  An  der  hintern  Fläche  der  portio 
membranacea  urethrae;  sie  sind  bis  auf  einige  Linien  vor  der  hintern  Grenze 
des  bulbus,  besonders  reichlich  aber  in  der  Vertiefung  zwischen  Prostata 
und  Harnröhre  nachweisbar.  Die  Giyiglienkörper  liegen  entweder  einzeln 
(»der  gruppenweise:  der  Form  nach  sind  sie  entweder  gewöhnliche  Ganglien- 
zellen mit  viel  gelblichem,  körnigem  Protoplasma,  oder  sie  sind  von  eigen- 
tümlicher Gestaltung.  Da  sich  unter  den  von  Bealo,  Arnold,  Courvoisier 
gezeichneten  Formen  keine  ganz  entsprechende  findet,  so  habe  ich  in  Fig.  3 
eiue  solche  wiedergegeben:  sie  ist  aus  dem  plexus  bvpogastricus,  und  zwar 
aus  einem  Nerven  genommen,  der  unmittelbar  auf  der  pars  membranacea 
auflag  .  .  .  2).  In  dem  dichten  Bindegewebe  am  hintern  ioboren)  Teile  des 
Bulbus  liegen  Ganglienzellen  mit  wenigem  und  sehr  feinkörnigem  Proto- 
plasma zu  gnißern  oder  kleinem  Haufen  oder  einzeln  zwischen  den  Nerven- 
fasern .  .  .  3).  In  den  Netzen,  welche  die  lateralen  Bündel  der  Nervi  erigentes 
um  die  Gefäße  an  der  Seite  des  Bulbus  bilden,  liegen  eigentümliche  An- 
schwellungen der  blassen  Nervenbündel,  die  mit  zahlreichen  Kernen  und  einer 
sehr  blassen,  feinkörnigen  Masse  gefüllt  sind.    (Fig.  4  der  Abhandlung.) 

Aus  der  Abhandlung  von  v.  Frey  (IST*.»)  entnehme  ich  folgende  Notiz 
über  die  Reizung  der  chorda  tympani: 

„S.  1)2  U3.  Da  es  der  Befestigung  der  Nerven  innerhalb  der  Elektroden 
einen  Vorteil  gewährt,  wenn  der  Stamm  des  n.  lingualis  von  ihnen  umgriffen 
wird,  so  durchschnitt  ich  nicht  bloß  den  Nerven  etwas  oberhalb  der  Abgangs- 
stelle der  Chorda,  sondern  ich  trennte  auch  von  dem  peripheren  Stumpfe 
alle  Seitenäste  ab,  die  er  noch  abzugeben  pflegt." 

Die  beiden  Nervengattungen,  die  Vasokonstriktoren  und  Vasodilatatoren, 
zeigen  ein  wesentlich  verschiedenes  physiologisches  Verhalten,  so  daß  auch 
bei  der  Reizung  eines  gemischten  Nervenstamms  ihro  besondere  Wirkungs- 
weise erkannt  werden  kann. 

1.  Wenn  Vasokonstriktoren  und  Diiatatoren  zu  gleicher  Zeit  gereizt 
werdeu,  überwiegt  zunächst  der  gefäßverengernde  Einfluß  über  den  erweitern- 
den. Als  Nachwirkung  erscheint  aber  der  diktatorische  Effekt  (v.  Frey 
1877.)  Im  übrigen  funktionieren  sie  im  allgemeinen  als  Antagonisten,  so 
«laß  sie  sich  gegenseitig  in  ihrem  Reizerfolg  aufheben.  (Oybulski  und 
Tiger*fdt,  Handb.  d.  pbys.  Methodik  11,4.  *24 
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v.  Anrep  1884.:    Der  gefaßVerengernde  Einfluß  überwiegt  im  allgemeinen, 
wie  die»  Bayliss  i  1893)  durch  Verbindung  einer  Erstickung  mit  einer  De 
pressorroizung  festgestellt  hat. 

2.  Lepine  (187<i)  hat  gefunden,  daß,  wenn  eine  Extremität  abgekühlt 
wird,  eine  Heizung  des  Ischiadieus  Gefäßerweiterung  hervorruft,  wahrend 
dann,  wenn  das  Bein  erwärmt  wird,  Vcrongerung  eintritt.    In  ähnlicher 
Woise  erzeugt  die  Erstickung  in  einem  warmen  Kaninchenohr  Gefäßverenge 
rung,  in  einem  kalten  Erweitet  ung. 

3.  Wenn  die  vasomotorischen  Nerven  von  den  Zentralnervenorgancn 
abgeschnitten  werden,  degenerieren  die  Vasokonstriktoren  schneller  als  die 
Vasodilatatoren.  Die  Vasodilatatoren  behalten  ihre  Erregbarkeit  etwa 
(5 — 10  Tage  nach  der  Durchschneidung,  während  dio  Vasokonstriktoren 
schon  am  dritten  oder  vierten  Tag  unerregbar  werden.    (Dziedziul  lSSij.) 

4.  Die  Vasodilatatoren  werden  leichter  durch  selten  —  weniger  als  ö 
in  der  Sekunde  —  erfolgende  Induktionsssehläge  erregt.   Die  Vasokonstrik 
toren  werden  leicht  durch  tetanisierende  Ströme  gereizt.  (Bowditch  und 
Warren  ixstj.) 

5.  Wenn  der  tetanisierende  Strom  stark  ist,  tritt  zuerst  die  Vaso- 
konstriktion  auf,  wenn  er  sehr  schwach  ist,  erscheint  gewöhnlich  zuerst  die 
Gefäßer  Weiterung. 

().  Wenn  der  Ischiadieus  bis  auf  3°  C  abgekühlt  wird,  werden  die 
Vasokonstriktoren  vor  den  Dilatatoren  gelähmt.  iHowell,  Budgett  und 
Leonard  lsi»4.) 

Die  Latenzzeit  für  die  Vasodilatatoren  ist  gewöhnlich  länger  als  für  die 
Vasokonstriktoren.   Analog  wird  der  maximale  Erweiterungseffekt  langsamer 
erreicht  und  sehwindet  langsamer  als  der  maximale  Veränderungseffekt 
vergl.  unter  1   (Darstellung  mich  Schäfers  Textbook  II,  S.  134  l.'JTO 

Zu  bemerken  ist  noch,  daß  Goltz  ,1874  S.  1*2)  die  Überzeugung  aus 
spricht,  daß  die  einfache  Durchschneidung  eines  ^gemischten '  Nerven  al> 
mächtiger  Heiz  auf  die  in  ihm  enthaltenen  gefaßerweiternden  Nerven  wirkt 

C.  Methoden  zur  Feststellung  der  vasomotorischen  Wirkung. 

Die  vasomotorischen  Wirkungen  sind  bis  jetzt  durch  folgende!  Methoden 
festgestellt  worden: 

1.  Die  unmittelbare  Beobachtung  der  Röte  eines  durchsichtigen  Teils, 
z.  B.  dos  Ohres  vom  Kaninchen,  der  SubmaxillardrUse,  der  Mundschleimhaut 
und  der  Schleimhaut  der  Zunge  (Luchsinger  IST»*».  Vergl.  S.  3(>8  Langley 

Mikroskopisch  ist  die  Veränderung  der  Gefaßweite  festgestellt  und  ge- 
messen worden.  So  an  der  Schwimmhaut,  dem  Mesenterium  und  der 
Zunge  des  Frosches.  Auch  an  dem  musculus  submaxillaris  des  Frosche*. 
(Gaskell  1877.)  Xusshaum  (187.r>)  hat  bei  seinen  Untersuchungen  über  die 
Lage  der  Gefaßzentren  die  rhythmischen  Kontraktionen  der  Arterien  in  der 
Schwimmhaut  des  Frosches  beobachtet.  Stricker  I8(;ö)  und  Steinach  und 
Kahn  11»: ».*>  haben  ihre  Beobachtungen  über  das  Kontraktionsvermögen  der 
Kapillaren  an  den  Gefäßen  der  Xickhaut  und  der  membrana  perioesophse 
gealis  des  Frosches  angestellt,  Die  direkte  Beobachtung  der  Veränderung 
eines  größeren  Gefäßes  ist  von  Loven  (IHM)  vorgenommen  worden.  Kr 
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hat  die  Arteria  saphena  des  Kaninchens  hierzu  gewählt.  (S.  96  und  97.) 
Prussak  (1S(JS)  hat  auf  diese  Weise  die  Blutgefäße  in  der  Paukenhöhle 
beobachtet,  die  unter  dem  Einfluß  des  Grenzstranges  des  Halssympathikus 

.«telien. 

Francois  Franek  (1903)  hat  Moment-  und  Serienphotographicn  der 
Gefäße  und  Lymphgefäße  bei  Magnesiumlicht  aufgenommen. 

Dogiel  und  Archangelsky  (1907  haben,  um  den  Einfluß  der  Herz- 
tätigkeit bei  derartigen  Beobachtungen  auszuschließen,  das  Herz  während 
der  Beobachtung  des  Gefaßeffektes  in  Diastole  gehalten. 

2.  Über  den  Wert  der  Temperaturmessungen  zur  Erkenntnis  der  vaso- 
motorischen Wirkungen  ist  in  Kapitel  49  das  Nähero  gesagt  worden.  Die 
ältere  Literatur  findet  sich  in  Hermanns  Handbuch,  Artikel  von  Aubert. 

Eine  sichere  Methode  würde  dio  Bestimmung  des  Blutdurchflusses 
durch  ein  ausgeschnittenes  Organ  sein,  wenn  es  gelänge,  den  Tonus 
der  Vasomotoren  bei  einem  derartigen  Versuch  konstant  zu  erhalten.  Er  ist 
aber  im  höchsten  Grade  abhängig  von  der  Temperatur  und  der  Blut- 
beschaffenheit, so  daß  bis  jetzt  diese  Methode  noch  nicht  zu  brauchbaren 
Resultaten  gefuhrt  hat  ,S.  Schäfer  II,  S.  FW),  außer  bei  dem  ausgeschnittenen 
Herzen  selbst.    (S.  Langendorff  191)7.) 

4.  Messung  des  Sekundenvolumens  für  das  betreffende  Gefäßgebiet. 
Hierzu  kann  die  Stromuhr  dienen,  die  in  die  Arterie  oder  die  Vene  ein- 
gesetzt werden  kann.  So  hat  Burton-Opitz  (19l>7)  die  Stromuhr  in  die 
Lungenvene  eingeführt,  um  die  Vasomotoren  des  Lungenkreislaufs  zu 
Mudieren. 

Weiter  kann  man  den  Ausfluß  des  Blutes  aus  einer  Vene  feststellen. 
Mit  dieser  Methode  haben  Gaskell  1*70)  an  den  Blutgefäßen  der  Schenkel- 
muskeln  und  v.  Frey  (1*70)  an  den  Gefäßen  der  Speicheldrüsen  gearbeitet. 

Uber  diese  Verfahren  und  die  Methode  Krogh  (1907)  siehe  Kap.  4"x 

f>.  Die  plethysmographische  (onkoinetrische)  Methode  ist  in  Kapitel  4t  i 
ausführlieh  beschrieben  worden. 

0.  Bestimmung  des  Blutdruckes  im  zuführenden  Gefäß,  insbesondere 
unter  Vergleichung  mit  dem  Seitendruck  in  der  Aorta.  Den  Seitendruck 
auch  einer  kleinen  Arterie  kann  man  bestimmen,  wenn  sie  durch  eine 
Anastomose  mit  einer  anderen  verbunden  ist,  indem  man  mit  dem  peripheren 
Stumpf  des  letzteren  Gefäßes  ein  Manometer  verbindet  und  so  darin  den 
Blutdruck  mißt.  Falls  man  es  mit  Endarterien  zu  tun  hat,  die  nur  durch 
Kapillaren  miteinander  anastomosieren.  bestimmt  man  auf  diese  Weise  den 
Druck  in  den  Kapillaranastomosen.  (Hofmann  in  X  agels  Handbuch  S.2X9.) 
Schon  Loven  1800  S.  107  hat  aus  Veränderungen  des  Blutdrucks  im 
Penis  auf  vasomotorische  Wirkungen  geschlossen.  Ebenso  Dastre  und 
Morat  (1879). 

Siawcillo  (1900)  empfiehlt,  zu  Versuchen  übor  Gefäßinnervation  den 
Blutdruck  im  peripherischen  Abschnitt  eines  unterbundenen  Gefäßes  zu  regi- 
strieren: ist  es  eine  Arterie,  so  wird  so  der  Druck  in  dem  meist  feinen 
Gefäß,  welches  als  Anastomose  wirkt,  bestimmt:  ist  es  eine  Vene,  der  Druck 
in  der  versorgenden  Arterie.  Auf  diese  Weise  können  lokale  Gefäßwirkun- 
gen sehr  fein  beobachtet  werden,  wofür  S.  Beispiele  liefert.  S  hat  des 
Verfahren  18!tt unabhängig  von  Franeois  Franek  ;IS9.">)  gefunden.  Dieselbe 
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Methodo  ist  von  Biedl  und  Reiner  (1000)  und  Nolf  (1002}  angewendet 
worden. 

Daß  eino  Vergleichung  des  Drucks  in  der  Arterie  und  der  Vene  eines 
Gebietes  zu  Schlüssen  über  vasomotorisiho  Wirkungen  dienen  kann,  ist  von 
Henriques  (1*1)2)  und  Franc  ois  Franck  (1W5)  für  den  Lungenkreislauf 
gezeigt  worden. 

7.  Der  Freundlichkeit  von  Herrn  Bayliss  verdanke  ich  folgende 
methodisch  interessante  Notizen: 

Evisceration.  I  have  niade  use  of  tliis  Operation  in  order  to  lessen 
the  effects  of  the  cbangos  in  general  blood-pressure  when  making  observa- 
tions  on  vascular  refloxes  in  such  Organs  as  tho  limbs  or  salivary  glands. 
It  is  easily  carried  out  by  ligaturing  in  order,  between  double  ligaturcs,  the 
rectum,  the  inf.  mesenterio  artery,  superior  mesenterie  artery  und  the  duo- 
denum  with  the  portal  veiu  etc.  eu  masse  with  strong  string.  By  dividing 
between  each  of  these  ligatures  the  intestines  can  bc  removed.  The  spleon 
is  also  tied  off  and,  in  the  cat  or  rabbit,  the  stomaeh  also.  It  is  well  to 
tie  the  renal  vessels  so  that  by  injection  of  saline  the  blood-pressure  can 
be  raised  if  neeessary.    Vergl.  S.  320. 

Mereury  valvc  or  eompensator.  I  have  found  in  diflfieult  cases 
the  use  of  a  de  vice  of  this  kind  of  much  value.  A  canula  inserted  in  a 
largo  artery  is  counected  by  thiek-wallod  eaoutchoue  tubing  to  the  top  of  a 
glass  vossel  containing  mercury,  which  is  itself  in  connoetion  with  a  mercury 
reservoir.    The  former  vessel  Stands  in  wator  at  body-teinperature: 

The  animal  having  reeeived  hirudin,  the  mercury  reservoir  is  lowered 
until  the  vessel  (A)  is  filled  with  blood,  if  a  fall  of  blood-pressure  is  to  be 


l'ip.  l'>. 

Apparat  vou  Hayüss  zor  AusKleidiong  der  RlatdrackschwankaDgen. 


counteracted.  Suppose  now  that  the  depressor  is  exeited,  the  blood-pressure 
falls  and  therefore  blood  from  the  störe  (A)  runs  iu.  Although  absolute 
prevention  of  fall  of  pressure  is  not  to  be  obtainod  in  this  way,  the  fall  is 
greatly  diminished  and  effects  in  small  orgaus  can  be  seen,  which  would 
otherwise  have  bcen  overpowered.  The  use  to  counteract  a  rise  of  pressure 
will  be  obvious. 

Asp   18o7.     Üeobai'litunKen  über  Oefäßnerven.     I  Seriell  te  d.  k.  süchs.  (Jos.  d.  Wiss., 
Leipzig.  8.  l'ff>. 

Bayliss  ISiW.   On  the  pliysiolojry  of  the  dopre^or  nerve,  iphysiol.  Lahor,  l'niv.  ('oll. 

London.)   .lourn.  of  physiol..  XIV,  p.  im. 
Bayliss  and  Starlinj?  1*!>1.  On  the  orifrin  from  the  spinal  eord  of  the  vaso-constrietor 
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Kapitel  70. 

Reflektorische  Erregung  der  Herz-  und  Gefässnerven. 

Der  Depressor. 

A.  Reflektorische  Erregung  der  Horznerven. 

Kine  reflektorische  Erregung  der  zentrifugalen  Horznerven  kann  fast 
von  allen  Endigungen  der  sensiblen  Nerven  aus  vorgenommen  werden. 
Diese  Versucho  bieten  selbstverständlich  kein  spezielles  methodisches  Inter- 
esse. Ich  erwähne  liier  nur  diejenige  Art  der  reflektorischen  Reizung  des 
Vagus,  die  sehr  häutig  angewandt  worden  ist.  das  Beklopfen  der  Bauch- 
eingeweide  in  dem  Goltzsehen  Klopfversuch.  Engelmann  hat  die  meisten 
seiner  Versuche  Uber  die  Wirkung  der  Vaguserregung  mit  reflektorischer 
Heizung  ausgeführt.  Ferner  ist  noch  bemerkenswert  der  Versuch  von 
Franc,  ois  Fmnck  (18SD),  in  dem  er  eine  reflektorische  Erregung  der 
hemmenden  Fasern  durch  chemische  Heizung  der  Herzinnenfläche  erzielt 
hat.    (Zitiert  nach  Schäfer  II,  S.  57.) 

B.  Reflektorische  Erregung  der  Vasomotoren. 

Gefäßreflexe  können  fast  auf  allen  sensiblen  Bahnen  ausgelost  werden. 
»Spezielle  Angaben  Uber  den  Verlauf  dieser  Bahnen  sind  natürlich  hier  nicht 
am  Platze,  außer  der  Beschreibung  der  Depressorbahn,  die  im  Abschnitt  C 
behandelt  wird. 

Die  Methoden  zur  Auffindung  der  sensiblen  Bahnen  im  Rückenmark 
sind  in  Kapitel  «Jti  behandelt. 

Auch  die  Methodik  zur  Aufklärung  der  Traube-Heringsehen  Wellen 
ist  keine  eigenartige,  sie  ist  identisch  mit  den  allgemeinen  Methoden  zur 
Untersuchung  der  vasomotorischen  Veränderungen. 

C.  Der  Nervus  depressor. 

Die  Anatomie  des  nervus  depressor  ist  sehr  eingehend  behandelt  in 
der  Abhandlung  von  Schumacher  (11*01\  Sch.  hat  den  Verlauf  der  Herz- 
nerven bei  vielen  Klassen  der  Säugetiere  (nur  anatomisch)  festgestellt. 
Ich  gebe  hierüber  ein  kurzes  Referat: 

-Depressor  untersucht  bei  den  Beuteltieren,  Gürteltieren,  dem  Pferd, 
dem  Lama,  der  Hausziege,  dem  Mufflon,  dem  Kaninchen  und  Aguti.  dem 
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gemeinen  »Seehund,  dein  Löwen,  der  Hauskatze,  dem  Hund,  dem  Fuchs, 
dem  Ichneumon;  Affen:  Orang-Utang. 

Kaninchen.  Literatur  Ludwig  und  Thiry,  Wiener  Berichte,  Abt.  II, 
Bd.  49  1864:  Bever,  Würzburger  Physiol.  Laboratorium  H.  2.  1887:  Bezold. 
Allgem.  mediz.  Zentralzeitung,  Berlin  1862.  Ferner  Untersuchungen  über 
die  Innervation  des  Herzens,  2.  Abt.  Leipzig  1863.  Cyon  und  Ludwig, 
Sächsische  Berichte  1806.  M.  u.  E.  Cyon,  über  die  Innervation  des  Herzens 
vom  Rückenmark  aus.  Müllers  Archiv  1867.  Dieselben  C.  r.  des  scances  de 
l'acadcmic  des  sc.  1867.  Schneider,  Inaugural-Dissertation  Berlin  1867. 
Finkelstcin,  Du  Bois  Archiv  1880.  Viti,  Aich.  ital.  de  Biol.  Bd.  V,  1884. 
Krause,  Anatomie  des  Kaninchens,  Leipzig  1884.  Tschirwinsky,  Zentral- 
blatt für  Pbysiol.  Bd.  9,  1896.  Kazem-Beck,  Du  Bois  Archiv  1888,  K.  v. 
('von.  Pflügers  Archiv  70,  1898.  Athanasiu,  JouriL  de  l'anat.  et  de  In 
phys.  37,  1901.  Köster,  Über  den  Ursprung  des  nervus  depressor.  Ge- 
meinschaftlich mit  Tscher mak.   Neurologisches  Zentralbl.  Bd.  20,  1901. 

Ergebnisse:  Nach  früheren  Untersuchungen  entspringt  der  Depressor 
aus  dem  nervus  laryngeus  superior,  aus  dem  Vagusstamm  oder  aus  beiden 
zugleich.  Nach  den  Untersuchungen  von  Schumacher  ist  der  doppolte 
Ursprung  jedoch  seltener  als  der  einfachere  aus  den  oberen  Kehlkopfnerven. 
Sicher  ist,  daß  der  Depressor  nicht  gesondert,  sondern  mit  den  nervi  car- 
diaci  inferiores  des  tractus  sympathicus  verbunden  zum  Herzen  zieht,  oder 
in  «las  untero  Halsganglion  eingeht.  Nach  Bezold  sind  die  nervi  card. 
infer.  die  beschleunigenden  Herznerven.  Sch.  weist  in  den  meisten  Fällen, 
wo  ein  gemeinsamer  Depressor  accel.  existiert,  die  Verbreitung  dieser  Nerven 
auf  der  Aorta  und  den  Kannnern  und  Vorhöfen,  nach. 

Hund  und  Katze  S.  169—183.    Literatur  S.  169-174. 

Ergebnisse:  Meist  entspringt  der  Depressor  mit  einer  Wurzel  vom 
Vagusstamm  oder  laryngeus  superior  oder  mit  je  einer  Wurzel  aus  diesen 
beiden,  senkt  sich  bald  in  die  gemeinsame  Vago-sympathicus-Scheide.  Bei 
der  Katze  mit  getrenntem  Verlauf  dieser  beiden  Nerven  geht  unter  Um- 
ständen der  Depressor  gesondert  zur  Wand  dos  Aortenbogens.  Innerhalb  der 
gemeinsamen  Nervenscheide  ist  eine  Trennung  manchmal  nicht  mehr 
möglich.  Zu  beachten  ist,  daß  Wooldridge  in  Fig.  4  einen  Aortennerven, 
dessen  Reizung  Pulszahl  und  Blutdruck  herabgesetzt  hat,  abbildet.  Verlauf 
der  Kammernerven,  accelerantes  S.  181,183  dargestellt.  Figuren  vom  Löwen, 
der  Katze  und  dem  Hund,  s.  Fig.  8,  9.  10.  Sch.  macht  wiederholt  darauf 
aufmerksam,  daß  die  rami  cardiaci  für  die  linke  Hcrzseite  von  links  stammen 
un<l  analog  für  die  rechte  Herzseite.'* 

Im  folgenden  sind  nur  berücksichtigt  das  Kaninchen,  die  Katze  und 
der  Hund.  Im  allgemeinen  zweigt  der  Depressor  ab  von  dem  Vagus  oder 
von  dem  laryngeus  superior  (am  häufigsten),  oder  von  beiden  Nervenstänimon. 
Er  läuft  dann  am  Hals  herab,  und  senkt  sich  in  das  untere  Halsganglion 
bzw.  die  gemeinsame  Scheide  des  Vagus  und  Sympathicus,  oder  ver- 
bindet sich  direkt  mit  den  nervi  cardiaci  inferiores  des  Sympathicus.  An 
diesen  Verbindungsstellen  ist  der  Depressor  von  den  Accelerantes  nicht  zu 
trennen.  (S.  Tschermak  u.  Köster  1902.)  Er  löst  sich  dann  aber  meist 
in  besonderen  Bahnen,  dio  zur  Wurzel  der  Aorta  ziehen,  von  den  Accele- 
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O.  Frank,  Hümodynamisclie  Operationen. 


rante.s  bzw.  dem  ploxus  eardiacus  los.  Die  Auffindung  dieses  Nerven  hat 
sich  stets  auf  das  physiologische  Verhalten  zu  gründen. 

Die  ausführlichste  Beschreibung  seines  Verlaufs  bei  dem  Kaninchen 
haben  seine  Entdecker  Cyon  und  Ludwig  (1H6<>!  gegeben: 

S.  308.  .Obwohl  der  Nervus  depressor  am  lebenden  Kaninchen  leicht 
aufzufinden  ist,  so  wollen  wir  doch,  um  jeder  Verwechslung  vorzubeugen, 
die  anatomische  Beschreibung  seines  Ursprungs  und  Verlaufs  nicht  unter- 
lassen, und  beides  durch  eine  Abbildung  versinnbilden.  Fig.  1  läßt  er- 
kennen, daß  der  Nervus  depressor  mit  zwei 
Wurzeln  entspringt,  die  eine  derselben 
geht  aus  dem  Stamme  des  Nervus  vagus 
selbst,  die  zweite  aus  einem  soiner  Äste, 
dem  Nervus  laryngeus  superior  hervor. 
Statt  eines  doppelten  Ursprungs  hat  er 
öfter  auch  nur  einen  einzigon,  der  dann 
gewöhnlich  aus  dem  Nervus  laryngeus 
erfolgt.  Nachdem  der  Nerv  selbständig 
geworden,  wendet  er  sich  zur  Arteria 
Carotis  und  legt  sich  dort  in  unmittel- 
barer Nähe  des  Nervus  sympathicus, 
neben  dem  er,  aber  fortwährend  von 
ihm  getrennt,  bis  in  die  Nähe  der 
oberen  Öffnung  des  Brustkastens  hin- 
geht. In  vielen  —  mehr  als  40  —  Ka- 
ninchen haben  wir  nur  einmal  eine  Aus 
nähme  von  dem  bis  dahin  beschriebenen 
Verhalten  gesehen.  Sie  bestand  darin, 
daß  der  Nerv  in  der  Mitte  des  Halses 
noch  einmal  zum  Stamm  des  Nervus 
Vagus  einlenkte  und  die  Scheide  des- 
selben Uberging. 

Beim  Übergang  unseres  Nerven  in 
die  Brusthöhle  wird  sein  Verlauf  ver- 
wickelter, da  er  von  nun  an  eine  Verbindung  mit  den  Nervenzweigen 
eingeht,  welche  aus  dem  ganglion  stellatum  hervortreten.  Die  anatomischen 
Verhältnisse  dieser  Partie  sind  in  Figur  2  dargestellt,  welche  einer  früheren 
Publikation  entnommen  ist.  Das,  was  die  Zergliederung  mit  dem  Messer 
erkennen  läßt,  ist  in  dieser  Zeichnung  deutlich  angegeben.  Wir  brauchen 
darum  zu  ihr  nur  hinzuzufügen,  daß  die  Stränge,  welche  aus  den  Asten  des 
ganglion  stellatum  und  dem  Nervus  depressor  bestehen,  schließlich  zwischen 
dem  Ursprünge  der  art.  aorta  und  der  art.  pulmonalis  sich  in  Astchen  auf- 
lösen, die  sich  in  dem  festen  Bindegewehe  der  Verfolgung  mit  dem  bloßen 
Auge  entziehen.  Eine  mikroskopische  Durchforschung  des  weiteren  Ver- 
laufs überlassen  wir  der  Zukunft.* 

Von  Besonderheiten  über  den  Verlauf  des  Depressor  möchte  ich  er- 
wähnen, daß  Hering  (1894)  gefunden  hat,  daß  beim  Kaninchen  der  rechte 
Depressor  anormal  zentrifugale  hemmende  Fasern  enthielt.  Er  verlief  im 
übrigen  wie  gewöhnlich  und  entsprang  aus  zwei  Wurzeln.    Eine  Übersiebt 


Digitized  by  Google 


Fig.  16. 

Die  Halsnerven  des  Kaninchens,  nach  Ludwig 
uud  Cyon.  1,  N.  sympathicus  ;  ä.  N.  hypojclos- 
hüh  ;  »,  K.  desceudens  hypoglossi ;  4.  K.  e  plpxo 
Oflnri Call;  6,  N.  vagus;  6,  X.  laryngeus  sup.; 
7,  Kadix  prima  und  8,  Radix  seeunda  X.  de- 
pressoris.  (Au»:  Tigerstedt,  Lehrbuch  der 
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über  die  verschiedenen  Ursprungsarten  des  Deprcssors  findet  sich  in  der 
Arbeit  von  Tschirwinsky  (1896).  Winkler  { 1  i K33)  will  bei  der  Reizung 
des  Dcpressors  vor  dem  Sinken  des  Aortendrucks  eine  Druckabnahnie  im 
linken  Vorhof  festgestellt  haben. 

Die  Aufzweigungen  des  Deprcssors  in  der  Herzwand  sind  zunächst  von 
Woolilridge  (1**3  ,  dann  besonders  von  Köster  und  Tschermak  (11)02) 
untersucht  worden.    Die  letzteren  haben  ermittelt,  daß  der  Depressor  nicht 


x. 

depressor 


Fi?.  17. 

Herznerven,  insbesondere  N.  Depressor  nach  Cyon  und  Ludwig. 

ein  Reflexuerv  des  Herzens  ist.  wie  Ludwig  und  seine  Schüler  gemeint 
haben,  sondern  des  Aortenbogens. 

Die  Verbindung  des  Deprcssors  mit  dem  Zentrum  ist  bis  jetzt  noch 
strittig,  vor  allen  Dingen  ist  fraglich,  ob  ein  vasodilatatorischcs  Zentrum 
existiert.  Hierüber  rühren  die  eingehendsten  Untersuchungen  von  Bayliss 
(besonders  1893)  her.  Das  eine  ist  sicher,  daß  der  Depressor  der  einzige 
zentripetale  Nerv  ist,  dessen  Keiz  nur  einen  diktatorischen  Effekt  hat. 

BayliM  1893.  On  the  pliysi<»lofry  <>f  the  depressor  nerve.  Journ.  of  physol.  XIV.  p.  308. 
(  von  und  Ludwig  IWiU.  Die  Ketiexe  eines  der  sensilden  Nerven  des  Herzens  auf  die 

motorischen  der  BltttfrefiilJe.  Her.  d.  k.  siiclis.  lies,  d.  \\  iss.  Oktober. 
Franeois  Franek  1880.   Trav.  du  lal»or.  de  Marey  IV.  p.  878. 
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Zählung  und  Differenzierung  der  körperlichen  Ele- 
mente des  Blutes. 


Von 

K.  Bürker  in  Tübingen. 
Mit  3  farbigen  Tafeln  und  75  Textfigaren. 

I.  Einleitung. 

Von  den  körperlichen  Elementen  des  Blutes  kommen  für  die  Zählang 
and  Differenzierung  im  wesentlichen  die  roten  Blutkörperchen,  die  weißen 
Blutkörperchen  and  die  Blutplättchen  in  Betracht.  Zwar  hat  man  im  Blute 
auch  noch  weitere  körperliche  Bestandteile,  die  Blutstäubchen,  Hämokonien, 
nachweisen  und  diese  neuerdings  mit  Hilfe  des  Ultramikroskopes  und  des 
Spiegelkondensors  im  Dunkelfelde  genauer  untersuchen  können,  aber  ab- 
gesehen davon,  daß  diese  Elemente  mit  der  Fettresorption  in  Beziehung 
stehen,  also  wahrscheinlich  feinste  Fetttröpfchen  darstellen,  hat  sich  bis 
jetzt  nichts  ergeben,  was  ein  genaueres  Eingehen  auf  diese  Bestandteile 
rechtfertigen  würde.  Der  Annahme  einiger  Autoren,  daß  ein  Teil  dieser 
Hämokonien  aus  abgestoßenen  Leukozytengranula  besteht,  hält  0.  Naegeli 
entgegen,  daß  sie  teilweise  Kernfarbstoffe  aufnehmen,  was  eher  für  Kernreste 
sprechen  würde.1) 

Die  rotenBlutkörperchen,  Erythrozyten,  ontogenetisch  älter  als  die 
Leukozyten,  können  im  Blute  als  reife  und  unreife  Formen  auftreten. 
Die  reifen  Formen,  kernlos  beim  Menschen  und  den  Säugetieren,  kernhaltig 
bei  allen  übrigen  Wirbeltieren,  werden  in  ein  und  demsolben  Blut  je  nach 
ihrer  Größe  in  Normozyten,  Mikrozyten  und  Makrozyten  unterschieden, 
die  anreifen  Formen  in  Norinoblasten  und  in  die  ontogenetisch  älteren 
Megalo-  oder  Gigantoblasten.  Unter  besonderen  Umständen  erscheinen 
im  Blute  auch  noch  abnorm  große  Erythrozyten,  die  Megalozyten,  und 
sehr  wechselnde  Formen,  die  Poikilozy ten.    Megalozyten  (nicht  zu  ver- 

»j  Über  Hämokonien  siehe  0.  Naegeli,  Lit.- Verzeichnis  1912.  1,  S.  .351  und  die 
dort  mit  *  markierte  Litteratur. 

Zur  Färbung  der  Fetttröpfchen  des  Blutes  benutzt  0.  Naegeli  (a.a.O.  S.  32)  eine 
Lösung  von  Sudan  III  in  absolutem  Alkohol,  bringt  einen  Tropfen  davon  auf  einen 
Objektträger  und  läßt  den  Alkohol  verdunsten.  Sodann  verreibt  er  den  Rückstand 
gleichmäßig,  bringt  auf  den  so  vorbereiteten  Objektträger  einen  Tropfen  frischen  Blutes 
and  bedeckt  mit  einem  Deckgläschen.  Es  tritt  rasch  Rotfärbung  der  Fetttröpfchen  ein. 
Tigerstedt,  Haadb.  der  phy».  Methodik  II,  5.  1 
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wechseln  mit  Makrozyten)  sind  z.  B.  Erythrozyten  des  Embryo,  auch  beim 
Erwachsenen  kann  ein  Rückschlag  in  die  embryonale  Blutbildung  eintreten 
und  als  Ausdruck  derselben  das  Blut  Megalozyten  enthalten.  Poikilozyten, 
die  durch  Abschnürung  von  Erythrozyten  entstehen  sollen,  daher  von 
P.  Ehrlich  auch  Schistozyten  genannt  kommen  nach  Erhitzung  des  Blutes 
und  bei  schweren  Krankheiten  vor.  Die  roten  Blutkörperchen  können  sich 
aber,  abgesehen  von  ihrer  Größe  und  Gestalt,  auch  noch  durch  ihre  Tinktions- 
verhältnisse  voneinander  unterscheiden,  statt  Isochromie  kann  Aniso- 
chromie  und  Polychromasie,  auch  Polychromatophil  genannt,  be- 
stehen. Bei  Anisochromie  ist  je  nach  dem  Hämoglobingehalt  die  Färbung 
der  Erythrozyten  verschieden  stark,  bei  Polychromasie  bevorzugt  das  Körperchen 
nicht,  wie  gewöhnlich,  den  sauren  Farbstoff,  z.  B.  Eosin.  Orthochromasie, 
sondern  auch  den  basischen,  z.  B.  Methylenblau.  Von  weiteren  basophilen 
Substanzen  können  die  roten  BlutkörperchenK  ernreste,Howell-.Tolly  sehe 
Körper,  Cabot-Schleipsche  Ringkörper  und  feinste  basophile  Körnchen, 
basophile  Punktierung,  enthalten. 

Auch  bei  den  weißen  Blutkörperchen,  Leukozyten,  sind  die  reifen 
Formen  von  den  unreifen  zu  trennen.  Als  reife  Formen  haben  die  gewöhn- 
lichen Lymphozyten  zu  gelten,  welche,  je  nachdem  sie  wenigstens  beim 
Menschen  kleiner  oder  größer  als  Erythrozyten  sind,  kleine  oder  große 
Lymphozyten  genannt  werden,  ferner  die  großen  mononukleären  Leuko- 
zyten und  Ubergangsformen,  die  polymorphkernigen  neutrophilen, 
die  azido-  oder  eosinophilen  und  die  basophilen  Leukozyten,  letztere 
auch  Mastzellen  genannt    Unreife  Formen  sind  die  bei  lymphatischen 
Wucherungen  ins  Blut  übertretenden  Lymphoblasten,  besonders  große 
Lymphozyten  mit  häufig  abnorm  gelappten  Kernen,  die  dann  Riederformen 
heißen,  ferner  die  neutrophilen,  die  azido-  oder  eosinophilen,  die 
basophilen  oder  Mastmy elozyten  und  die  Stammform  all  dieser  granu- 
lierten Myelozyten,  der  ungranuliorte  Myeloblast.  Neben  den  typischen 
granulierten  Myelozyten  und  Leukozyten  können  bei  ungenügender  Ausbildung 
derselben  vereinzelte  atypische  Formen  vorkommen,  indem  die  neutrophilen 
und  eosinophilen  Elemente  neben  ihrer  spezifischen  reifen  Granulation 
auch  eine  noch  unreife  basophile  Granulation  enthalten  können.  In 
selteneren  Fällen  treten  im  Blute  bei  Affektionen  des  lymphatischen  Systems 
die  in  den  Geweben,  besonders  in  der  Submucosa  des  Darms,  häufigen,  den 
Lymphozyten  verwandten  Plasmazellen  auf,  ferner  die  sogenannten  Türk- 
schen  Reizungsformen  als  pathologische  Myeloblasten  und  schließlich  die 
Knochenmarksriesenzellen,  Megakaryozy ten,  sofern  diese  bei  ihrer 
relativ  gewaltigen  Größe  überhaupt  die  Kapillaren  passieren  können.  Bei 
manchen  Tieren  kommen  in  bestimmten  Leukozyten  des  Blutes  und  der 
blutbereitonden  Organe  neben  den  genannten  Allgemeingranula  auch  noch 
Spezialgranula  vor,  so  pseudo-eosinophile  Granula  beim  Kaninchen, 
stäbchenförmige  eosinophile  Gebilde  bei  den  Vögeln. 

Die  Blutplättchen.  Thrombozyten,  die  allerompfindlichsten  körper- 
lichen Elemente  des  Blutes,  zeigen  zwar  in  bezug  auf  ihre  Größe  beträcht- 
liche Unterschiede,  eine  Unterscheidung  nach  Arten  ist  aber  in  ein  und  dem- 
selben Blute  bis  jetzt  noch  nicht  vorgenommen  worden.  Bei  den  Wirbel- 
tieren außer  den  Säugetieren  gelten  spindelförmige  kernhaltige  Zellen  als 
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Thrombozyten,  auch  bei  den  Wirbellosen  hat  man  Blutzellen  von  Thrombo- 
zytencharakter  nachweisen  können.1) 

Bei  der  großen  Bedeutung,  welche  die  Unterscheidung  der  Erythro-  und 
Leukozyten  nach  Arten  für  die  Hämatologie  gewonnen  hat,  muß  auch  die 
Zählung  dieser  Elemente  eine  Differentialzählung  sein  oder  doch  sein 
können,  woraus  sich  folgende  Einteilung  für  das  hier  zu  behandelnde 
Thema  ergibt: 

Nach  diesem  einleitenden  Abschnitt  I  soll  ein  zweiter 

II  die  Gewinnung  des  Blutes  zur  Zählung  und  Differenzierung  seiner 
körperlichen  Elemente, 

ein  dritter 

III  die  Zählung  der  Erythrozyten 

A.  ohne  Rücksicht  auf  die  Art, 

B.  mit  Rücksicht  auf  dieselbe, 
ein  vierter 

IV  die  Zählung  der  Leukozyten 

A.  ohne  Rücksicht  auf  die  Art, 

B.  mit  Rücksicht  auf  dieselbe, 
ein  fünfter 

V  die  Zählung  der  Thrombozyten  behandeln. 

In  einem  VI.  Abschnitt  sollen  die  Resultate  der  bisherigen  Zählungen 
und  Differenzierungen  in  einer  Reihe  von  Leitsätzen  kurz  zusammen- 
gefaßt und  in  einem  VIT.  Abschnitt  die  einschlägige  Literatur  chrono- 
logisch zusammengestellt  werden. 

1)  Über  Morphologie  der  körperlichen  Elemente  den  menschlichen 
Blutes  siehe  P.  Ehrlich.  Lit-Verzeichnis  1879,  1  and  1880,  2,  G.  Hayem,  Lit.-Ver- 
zeichnis 1889.  1,  P.  Ehrlich,  Lit.-Verzeichnis  1891.  6,H.  Rieder,  Lit- Verzeichnis  1893,  5, 
R.  v.  Limbeck,  Lit.- Verzeichnis  1896,  1,  P.  Ehrlich  und  A.Lazarus,  Lit.-Ver- 
teichnis  1898.  1,  W.  Türk,  Lit.- Verzeichnis  1904,  1,  F.  Bezan^on  et  M.  Laboe,  Lit- 
Verzeichnis  1904,  ß,  A.  Pappenheim,  Lit,- Verzeichnis  1905,  1,  K.  Schleip,  Lit.-Ver- 
zeichnis  1907,  2,  E.  Meyer  und  II.  Rieder,  Lit-Verzeichnis  1907,  3,  C.  S.  Engel,  Lit- 
Verzeichnis  1908, 1,  A.  Lazarus  und  0.  Naege  Ii,  Lit.- Verzeichnis  1909, 1,  K.  v.  Müllern, 
Lit.- Verzeichnis  1909,  5.  E.  Grawitz,  Lit-Verzeichnis  1911,  l,  W.  Türk,  Lit.- Verzeich- 
nis 1912.  2,  und  insbesondere  0.  Naegeli,  Lit -Verzeichnia  1912,  1;  in  letzterem  Buche 
ist  die  Literatur  am  eingehendsten  berücksichtigt. 

Über  Morphologie  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes  und  der  blut- 
bereitenden Organe  der  weißen  Maus,  der  Ratte,  dos Meerschweinchens,  des  Kaninchens, 
der  Katze,  des  Hundes,  des  Igels,  des  Affen,  des  Schafts,  des  Huhnes,  der  Taube  und 
des  Frosches  siehe  C.  Klieneberger  und  W.  Carl,  Lit.-Verzeichnis  1912.  3.  Über  ver- 
gleichende Morphologie  der  Leukozyten  und  verwandten  Zellformen  Biebe 
F.  Weidenreich  Lit.-Verzeichnis  1911,  7.  Über  vergleichende  Morphologie  der 
Leukozyten  speziell  im  Blute  der  Ziege,  des  Rindes,  des  Schweines,  des  Kanin- 
chens, des  Meerschweinchens,  de«  Pferdes,  der  weißen  Maus,  des  Hundes  und  der  Katze 
siehe  II.  Hirschfeld,  Lit.-Verzeichnis  1897,  6.  Ober  die  Morphologie  der  Blut- 
körperchen bei  wirbellosen  Tieren  siehe  P.  Knoll.  Lit.- Verzeichnis  1893,  3  und 
O.V.Fürth.  Lit.-Verzeichnis  1903,  4. 

über  Morphologie  der  Thrombozyten,  Vergleichend- Anatomisch  es  und 
Historisches  geben  die  auf  S.  131,  Anm.  2  zitierten  Arbeiten  genauere  Auskunft. 

über  die  blutbercitenden  Organe  siehe  J.  Seemann,  Lit.-Verzeichnis  1904,  18 
und  K.Helly,  Lit.- Verzeichnis  1006,  ">. 

Historisches  und  Vergleichend-Anatomisches  über  die  körperlichen  Elemente  des 
Blutes  (ältere  Angaben)  Hielte  bei  H.  Milne-Edwards.  Lit.-Verzeichnis  18T>7,  1. 

1* 
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Beim  Hinweis  auf  dieses  Literaturverzeichnis  wird  zunächst  der 
Name  des  Autors,  darauf  die  Jahreszahl  mit  Nummern  1,  2,  3  usw.  und  Teil- 
nummern a,  h,  c  usw.,  unter  welchen  die  Arbeit  in  dem  betreffenden  Jahrgange 
zu  finden  ist,  ferner  eventuell  auch  die  Seitenzahl  der  betreffenden  Arbeit 
angegeben.  Die  Zahlen  5,  10,  li>  usw.  an  der  linken  Seite  des  Verzeichnisses 
dienen  zur  Gesamtnumerierwig  ohne  Rücksicht  auf  den  Jahrgang.  Die  mit 
°)  bezeichnete  Literatur  konnte  Verfasser  nicht  selbst  einsehen.  Alle  andern, 
die  Zählung  der  körperlichen  Elemente  nicht  direkt  betreffenden  Literatur 
angaben  werden  an  Ort  und  Stelle  des  Textes  in  Fußnoten  gemacht 

II.  Gewinnung  des  Blutes  zur  Zählung  und  Differenzierung 

seiner  körperlichen  Elemente. 

■  * 

Uber  die  Art  der  Gewinnung  des  Blutes  bei  quantitativen  Bestimmungen 
hat  sich  Verfasser  in  einem  weiteren  Beitrage  zu  diesem  Handbuch  „ Ge- 
winnung, qualitative  und  quantitative  Bestimmung  des  Hämoglobins"  (Bd.  2, 
Abt  1,  S.  75)  eingehend  verbreitet,  so  daß  auf  das  dort  Mitgeteilte  verwiesen 
werden  kann.  Es  seien  hier  nur  noch  einige  ergänzende  Bemerkungen  bei- 
gefügt 

Was  zunächst  die  Wahl  des  Ortes  der  Blutentziehung  beim 
Menschen  betrifft,  so  hat  sich  Verfasser  unterdessen  bei  vergleichenden, 
mit  einom  mittleren  Bestimmungsfehler  von  nur  etwa  l°/0  behafteten  Ver- 
suchen1) ergeben,  daß  bei  derselben  Versuchsperson  die  Zusammensetzung  des 
aus  der  Fingerkuppe  und  dem  Ohrläppchen  entzogenen  Blutes  wenigstens 
in  bezog  auf  den  Hämoglobin-  und  Erythrozytengebalt  die  gleiche  ist.  Auch 
das  aus  den  Venen  der  Ellenbogenbeuge  entnommene  Blut  unterschied  sich, 
sofern  es  zur  Zeit  der  Entziehung  in  der  Vene  nur  möglichst  frei  floß,  nicht 
von  dem  aus  Fingerkuppe  und  Ohrläppchen  entzogenen  Blut 

Da  es  nicht  immer  möglich  ist  an  der  Venenkanüle  selbst  die  Abmessung 
des  Blutes  zur  quantitativen  Bestimmung  vorzunehmen,  so  empfiehlt  es  sich, 
das  tropfenweise  ausfließende  Blut  auf  einem  geglätteten  Stück  festen  Paraf- 
fins aufzufangen  und  von  hier  aus  sofort  die  Abmessung  zu  besorgen. 

Genaue  Angaben  über  die  Wahl  des  Ortes  der  Blutentziohung  bei 
Tieren,  und  zwar  bei  der  weißen  Maus,  der  Ratte,  dem  Meerschweinchen, 
dem  Kaninchen,  der  Katze,  dem  Hunde,  dem  Igel,  dem  Affen,  dem  Schaf, 
dem  Huhn,  der  Taube  und  dem  Frosch  haben  unterdessen  C.  Klieneberger 
und  W.  Carl  gemacht8)  Beim  Kaninchen  haben  J.  Cohnstein  und 
N.  Zuntz3)  das  Blut  aus  der  Ohrvene  entzogen,  das  Ohr  umgefaltet  bis 
die  Vene  verschlossen  war,  und  es  durch  eine  nicht  zu  stark  federnde 
Klammer  in  dieser  Lage  erhalten.  Sollte  wiedor  Blut  entzogen  werden,  so 
wurde  die  Klammer  beseitigt  und  das  Ohr  aufgerichtet:  auf  diese  Weise 
konnte  auch  noch  am  nächsten  Tage  nach  Entfeniung  des  Gerinnsels  Blut 
aus  derselben  Wunde  gewonnen  werden.  Bei  Schlachttieren  hat  A.  Storch1) 


1)  Noch  nicht  veröffentlicht. 

2)  C.  Klieneberger  and  W.Carl.  Lit.-Verzcichnin  1912,  3. 

3)  J.  Cohnstein  und  N.  Zuntz,  Lit- Verzeichnis  1«R8,  1.  S.  311,  Anm.  1. 

4)  A.Storch.  I.it.-Verzeichnia  1901.  2.  S.  22. 
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vom  kaudalen  Ohrmusehelrande  nahe  der  Apex  conchae  mit  der  Cooperschen 
Schere  einen  ca.  15  mm  langen  und  2  mm  breiten  Streifen  abgetragen  und 
das  auf  die  Wundflüche  austretende  Blut  entweder  direkt  benutzt  oder  bei 
Unruhe  des  Tieres  das  auf  der  Schnittfläche  angesammelte  Blut  durch  Senken 
der  Ohnnuschel  in  die  sorgfältig  gereinigte  und  getrocknete  Höhlung  der 
linken  Hand  fallen  lassen.  An  Stelle  der  Hand  könnte  auch  hier  geglättetes 
festes  Paraffin  treten. 

Steht  die  Wahl  des  Versuchsobjektes  frei,  so  wird  man  am  besten 
im  Blute  des  Menschen  die  Zählungen  und  Differenzierungen  vor- 
nehmen, denn  so  einwandsfrei  wie  bei  diesem 
läßt  sich  das  Blut  bei  Tieren  nicht  entziehen,  f— 
auch  sind  die  individuellen  Schwankungen  im 
Blutkörpprchengehalto  bei  Tieren  viel  größer 
als  beim  Menschen.') 

Was  die  geeignetste  Zeit  für  die  Blut- 
entziehung betrifft,  so  hat  sich  Verfasser2)  in 
größeren  Versuchsreihen  sehr  gut  der  frühe 
Morgen  bewährt,  noch  bevor  die  Versuchsper- 
son irgend  etwas  genossen  hat;  die  durch  die 
Nahrungsaufnahme  bedingte,  allerdings  nur 
geringe  Alteration  des  Blutes  wird  dadurch 
ganz  ausgeschaltet.  Auch  die  Zeit  von  11—12 
Uhr  ist  geeignet,  wenn  etwa  zwischen  7  und 
8  Uhr  ein  mäßiges  Frühstück  eingenommen 
wurde.  Stets  muß  aber  dafür  Sorge  getragen 
werden,  daß  die  Temperatur  des  Raumes,  in 
welchem  die  Blutentziehung  vorgenommen  wird, 
nicht  unter  17°  C  sinkt. 

Bezüglich  innerer  und  äußerer  Ein- 
flüsse, welche  die  Zusammensetzung  des  Blu- 
tes modifizieren  könnten,  sei  auf  die  erwähnten 
Ausführungen  des  Verfassers  (Bd.  2,  Abt.  1,8.83 
dieses  Handbuches)  verwiesen. 

Von  Instrumenten  zur  Blutentziehung 
sei  noch  die  Nadel  von  J.  Ries3)  erwähnt  (Fig.  1): 
sie    ist  ähnlich  wie  die  früher  beschriebene 
Franckesche4)  Nadel  konstruiert,  nur  ist  die  Nadel  selbst  auswechselbar 
und  das  Instrument  mit  einem  Raum  für  Reservonadeln  versehen. 

In  einem  Metallröhrchen  gleitet  ein  Holzen,  in  welchem  eine  Lanzette  oder  Nudel 
mit  Flilfe  einer  Schraube  in  beliebiger  Stellung  befestigt  wird.  Durch  Zug  an  der  Schraube 
wird  der  Bolzen  samt  Nadel  unter  Spannung  der  Feder  zurückgeschoben  und  durch  seit- 
liche Bewegung  arretiert.  Wird  der  Bolzen  durch  Druck  gegen  die  Schraube  wieder 
befreit,  so  schnellt  er  samt  Nadel  vor  und  erzeugt  einen  Stich  von  bestimmter  Tiefe.5) 


Fig.  1. 

Nadel  zur  Blatentnstitu* 


J.Kie». 


1)  Siehe  auch  J.  C.  Otto,  Lit.- Verzeichnis  1885,  1.  S.  56. 

2)  K.  BUrker,  E.  Jooss,  E.Moll  und  E.  Neumann,  Lit.- Verzeichnis  1911,  4. 

3)  .1.  Ries,  Lit.- Verzeichnis  1904,  5. 

4)  Siehe  Bd.  2,  Abt.  1,  S.  77  dieses  Handbuches. 

5)  Zu  beziehen  vom  Sanitätsgeseliäft  M.  Schärer,  A  -<«..  Bern. 
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Vermeidet  man  bei  der  Biutentzie hung  alles,  was  dio  Freiheit 
der  Blutzirkulation  sowohl  in  dem  Körperteilo,  aus  welchem 
das  Blut  entzogen  werden  soll,  als  auch  in  allen  andern  Körper- 
teilen stört,  verwirft  man  den  ersten  austretenden  Tropfen  und 
benutzt  rationell  hergestellte  Pipetten,  so  kommen  bei  quantita- 
tiven Versuchen,  abgesehen  von  Thronibozytenzähluugen,  die 
Fehler,  welche  bei  der  Blutentziehung,  Blutabraessung  und  Blut- 
verdilnnung  gemacht  werden,  gar  nicht  in  Betracht  gegenüber 
den  Fehlern,  welche  einer  Zählung  und  Differenzierung  selbst 
anhaften.1) 

III.  Zählung  und  Differenzierung  der  Erythrozyten.3) 

Die  Zählung  der  Erythrozyten  kann  ohne  und  mit  Rücksicht  auf  die 
Art  vorgenommen  werden. 

A.  Zählung  der  Erythrozyten  ohne  Rücksicht  auf  die  Art.3) 

Es  ist  das  große  Verdienst  K.  Vierordts,  zuerst  eine  brauchbare 
Methode  zur  Zählung  der  roten  Blutkörperchen  angegeben  zu  haben. 

1.  Die  Methode  von  K.  Vierordt  (1852).^ 

Das  Prinzip  der  Methode  ist  folgendes. 

Eine  sehr  feine,  nur  etwa  0,1—0,2  mm  weite,  und  möglichst  dünnwandige 
Kapillare,  welche  auf  eine  Strecke  von  5—8  mm  genau  gleich  weit  und 
kalibriert  war,  wurde  in  Blut  (das  zweite  austretende  Tröpfchen)  von  nicht 
zu  dicker  Schichte  eingetaucht.  Die  Länge  der  durch  Kapillarität  ein- 
gedrungenen Blutsäule  wurde  mit  Hilfe  des  Mikroskopes  unter  Berück- 
sichtigung der  Menisci  bei  bekannter  Zimmertemperatur  genau  bestimmt, 
wodurch  die  verwendete  Blutmenge  ormittelt  wurde.  Dieso  Blutmenge  wurde 
nun  möglichst  vollständig,  ohne  Luftblasen  zu  erzeugen,  in  ein  auf  einem 
Objektträger  befindliches  Menstruum  entleert,  »las  Blut  in  diesem  mit 
einem  sehr  spitz  ausgezogenen  Glasstäbchen  verteilt,  die  Mischung  in  Form 
eines  langen,  nur  1-3  Sehfelder  breiten  und  möglichst  dünnen  Streifens 

II  K.Bürker.  Lit.-Verzeichuis  1911,  5,  S.  353. 

2)  Um  eine  möglichst  eingebende  und  doch  umfassende  Darstellung  der  Methoden 
der  Erythro-  und  Leukozytenzählung  geben  zu  können,  bat  Verfasser  im  Jahre  1905 
an  alle  in-  und  ausländischen  physiologischen  Institute  bzw.  Hauptlehrstellen,  deren  es 
nach  der  „Minerva11  (Jahrbuch  der  gelehrten  Welt)  damals  202  gab,  Fragebogen  heruin- 
geschickt  mit  der  Bitte,  sie  ausgefüllt  wieder  zurückzusenden.  Von  diesen  202  Frage- 
bogen kamen  Uberhaupt  nur  25  (darunter  13  von  deutschen  Instituten),  im  ganzen  also 
12  %,  zurück,  14  von  den  25  Antwortenden  verfügten  nicht  Über  spezielle  Erfahrungen, 
so  daß  nur  von  11,  also  von  5%,  die  gewünschte  Auskunft  erhalten  werden  konnte. 
Man  darf  also  nicht  allzuviel  von  einer  derartigen  Umfrage  erwarten. 

3)  Zusammenfassende  Darstellungen  geben  L.  C.  Malassez,  Lit.- Verzeichnis  1873. 
1,  S.  7,  O.  Playern.  Lit.- Verzeichnis  1875,  2,  8.292,  A.  Kollett,  Lit-Verzcichnis  1880,  1. 
E.  Reinert,  Lit. -Verzeichnis  1891,  L  S.  1. 

4^  K.  Vierordt,  Lit.- Verzeichnis  1*52,  1. 
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ausgezogen,  worauf  nach  dem  Trocknen  sämtliche  in  der  „Blutkörperchen- 
kartett  gelegenen  roten  Blutkörperchen  gezählt  wurden. 

Als  Menstruum  wurde  zuerst  eine  schwache  wäßrige  Lösung  von 
Eiereiweiß,  später  von  arabischem  Gummi,  dann  wieder  von  Eiweiß  be- 
nutzt, in  dein  nach  dem  Austrocknen  die  Blutkörperchen  „wie  in  einer 
Sternkarte  verteilt"  und  noch  nach  vielen  Tagen  ganz  deutlich  zu  erkennen 
waren.  Die  Auszählung  des  Streifens  erleichterte  ein  Glasmikrometer 
(1  Quadratlinie  in  903  gleiche  Quadrate  geteilt,  später  modifiziert),  das  auf 
den  »Streifen  aufgelegt  wurde.  Um  die  immerhin  noch  großen  Quadrate  in 
kleinere  zerlegen  zu  können,  wurde  auch  noch  ein  Netzraikroraeter  ins 
Okular  eingefugt.  Unter  Berücksichtigung  des  verwendeten  Blutquantums 
ließ  sich  dann  leicht  die  Blutkörperchenzahl  in  1  emm  Blut  berechnen. 

Später  hat  Vierordt1)  die  Methode  noch  in  einigen  Punkten  verbessert 
Wie  mühsam  diese  Art  der  Zählung  war,  geht  aus  der  Bemerkung  von 
Vierordt'^  hervor,  er  hoffe,  wenigstens  in  der  guten  Jahreszeit,  in  der  er 
ausscldießlich  beim  Tageslicht  arbeiten  könne,  wöchentlich  eine  derartige 
Zählung  vornehmen  zu  können.  Vom  6.  Oktober  1851  bis  zum  7.  März  1852 
hat  Vierordt  neun  Zahlungen  an  seinem  eigonen  Blute  angestellt  (ebenda 
S.  331).  Da  diese  Zählungen  ein  historisches  Interesse  verdienen,  so  seien 
ihre  Ergebnisse,  etwas  abgekürzt,  hier  mitgeteilt.  Verwendet  wurden  Blut- 
volumina von  0,001600  bis  0,0071G7  crain  und  gezählt  wurden  jeweils  9310 
bis  379<32  Blutkörperchen. 


Zeit  der  Blutentnahme 


Anzahl  der  Blutkörperchen  in 
1  emm  Blut 


6.  Oktober  1851  5,01  Millionen 

18.       „        „  5,36 

9.  November ,  5,12 

18.        „        „  5,16  ., 

29.  Dezember  .  5,30 

6.  Januar  185:»  5,27 
18.  „  „  4,94 
28.  Februar   „  5,82 

7.  März        ,  4,60 

Im  Mittel  5,17  Millionen. 

Gegen  diese  Vierordtschc  Methode  hat  A.  Schmidt3)  die  Einwände 
erhoben,  daß  , 

1.  während  des  Ausbreitens  des  Blutes  vor  dem  Aufsaugen  in  die  Ka- 
pillare Wasserverdunstung  stattfindet, 

2.  die  an  den  Wänden  der  Kapillare  zurückbleibende  Blutschicht  nicht 
mitgemessen  wird, 

3.  die  Messung  der  Blutsäulenlänge  bei  der  Hast,  mit  der  all  diese 
Operationen  vorgenommen  werden  müssen,  unmöglich  mit  hinlänglicher 
Schärfe  ausgeführt  werden  kann, 

4.  das  Volumen  der  Menisci  nicht  richtig  berechnet  sei. 

1)  Vierordt,  Lit.- Verzeichnis  1852,  2.  S.  327. 
2i  K.  Vierordt,  Lit- Verzeichnis  1852,  2,  S.  330. 
3,  Schmidt,  l,it.- Verzeichnis  1852,  4.  S.  294. 
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Eiue  weitere  Kritik  hat  Funke')  geübt. 

Später  hat  Vierordt ,J)  viel  größere  Volumina  Blut,  10  cmm,  mit  einer 
besonderen  Pipette3)  abgemessen,  ca.  130-fach  mit  Gummilösung 
verdünnt,  1 V2  bis  2  Minuten  gemischt,  ein  bestimmtes  Teilvolumen 
dieser  Blutmischung  zu  einem  Streifen  ausgezogen,  getrocknet 
und  nur  in  diesem  Volumen  gezählt  Immerhin  nahm  aber  die 
Zählung  noch  2  bis  6  Stunden  in  Anspruch.  Für  klinische 
Zwecke  wurde  eine  3000-  bis  4000-fache  Verdünnung  vorgenom- 
men, worauf  die  Zählung  nur  noch  i:t  Stunde  dauerte4) 

Nach  der  genaueren  Methode  gezählt  ergab  sich  Vierordt 
ein  mittlerer  Fehler  von  etwa  2  °/0.  E.  Reinert6)  hat  den 
mittleren  Fehler  jeder  einzelnen  Zählung  zu  2,4,  den  wahrschein- 
lichen Fehler  zu  1,6 °/0  berechnet;  bei  eigenen  Versuchen  nach 
diesor  Methode,  wobei  durchschnittlich  2173  Zellen  gezählt  wur- 
den, fand  Reinert  den  wahrscheinlichen  Fehler  zu  3,9  °/0. 

2.  Die  Methode  von  H.  Weloker  (1854). 6) 

Ähnlich  wie  zuletzt  Vierordt  verfuhr  auch  Welcker;  er 
verdünnte  Blut  1500-fach  mit  Kochsalzlösung  und  nahm  dann 
in  einem  Teilvolumen  nach  Verdunstung  der  Verdünnungsflüssig- 
keit  die  Zählung  vor. 

In  eine  Wasserflasche,  deren  Hals  die  genaue  Marke  für 
1500  cem  trug,  wurde  bis  zu  dieser  Marke  Kochsalzlösung 
(0,6  °/0-ig)  goftillt  Dann  wurde  mit  der  in  Figur  2  abgebildeten 
Pipette,  welche  von  der  Spitze  b  bis  zur  Marke  cd  1  cem  auf- 
nahm, das  Blut  abgemessen  und  zur  Salzlösung  hinzugefügt. 
Nach  mehrfachem  Umschütteln  wurde  mit  einer  anderen 
Pipette  1  bis  1,6  cmm  Blutmischung  entnommen  und  durch 
langsames  Ausblasen  auf  ein  D  e ck gl  ä sehen  entleert  Dem  Ent- 
leerten wurde  etwas  Gummi  sohle  im  zugemisoht  und  das  Ganze 
zu  einem  kreuzergroßen  Flecken  zusaramengerührt  nach  dessen 
Auftrocknen  das  Gläschen  zur  Auszählung  mit  der  Präparatseite 
auf  ein  Zahlenraikrometer7)  geheftet  wurde.  Noch  nach  1  'j 
"  Jahren  erwiesen  sich  derartige  Zählpräparate  als  brauchbar. 

*  >£•  2-  Bei  einer  Zählung  von  4000  Körperchen,  die  nicht  ganz  eine 

HBwffJk?r5h  Stunde  in  Anspruch  nahm,  wurde  der  Fehler  zu  2%  berechnet 
Später  teilt  Welcker»)  noch  mit,  daß  sich  die  Wahl  der  Glae- 

1)  Funke.  Lit- Verzeichnis  1853,  1. 

2)  K.  Vierordt.  Lit- Verzeichnis  1852,  3,  S.  858. 

3)  Die  Pipette  erweiterte  sich  von  der  Spitze  an,  verengte  »ich  dann  und  war 
an  der  Stelle  der  Verengerung  knieförmig  abgebogen,  um  schließlich  wieder  weit  zu 
werden.   Bis  zur  knieförmigen  Biegung  wurde  Blut  eingesaugt. 

4)  K.  Vierordt.  Lit.-Verzeichnis  1854,  1,  S.  279. 

5)  E.  Reinert,  Lit.- Verzeichnis  1891,  1.  S.  51. 

6)  H.  Welcker,  Lit.-Verzeichnis  1854,  2,  S.  21  und  1854,  3. 

7)  H.  Welcker,  Zahlenmikrometer,  eine  neue  Form  der  auf  Glas  geteilten  Gitter. 
Hinglers  Polytechnisches  Journal.  Bd.  130,  S.  267,  1853,  wo  das  Mikrometer  auf  Taf.  4. 
Fig.  22  abgebildet  ist. 

8,  H.  Welcker.  Lit.-Verzeichnis  1863.  1.  S.  283. 
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kapillare,  mittelst  welcher  das  zu  durchzählende  Volumon  aus  der  ßlutsalz- 
wassermischung  entnommen  wurde,  nach  der  Größe  der  Blutkörperchen 
richtete,  denn  ein  Mißverhältnis  zwischen  dem  Kaliber  der  Kapillare  und 
dem  Durchmesser  der  Körperchen  würde  zu  den  übelsten  Folgen  führen. 

Bei  einer  Prüfung  dieser  Methode,  bei  der  jeweils  im  Mittel  4822  Zellen 
gezählt  wurden,  fand  E.  Reinert ')  den  mittleren  Fehler  zu  1,9,  den  wahr- 
scheinlichen zu  1,3%. 


Gegen  die  bisher  mit- 
geteilten Methoden  muß  ein- 
gewendet werden,  daß  durch 
die  notwendige  Austrock- 
nung der  Blutmischung  die 
Zählung  verzögert  wird  und 
daß  sie  selbst  umständlich 
und  zeitraubend  ist. 

Diese  Umstände  waren 
auch  für  A.  Cramer  Ver- 
anlassung, eine  neue  Me- 
thode auszuarbeiten. 

3.  Die  Methode  von  A.  Cra- 
mer (1855).2) 

Eine  bestimmte  Menge 
Verdünnungsflüssigkeit 
wird  mit  einer  bestimmten 
Menge  Blut  versetzt,  ein 
Zählraum  durch  Kapillarität 
mit  der  Blutmischung  ge- 
füllt und  dann  die  Zahl  der 
Blutkörperchen  in  einem 
abgegrenzten  Volumen  der- 
selben ermittelt. 

Der  Zählapparat  ist 
zum  Teil  in  Figur  3  abge- 
bildet; er  besteht  aus  einer 
Pipette  zur  Abmessung 
der  Verdünnungsflüs- 
sigkeit (III),  einem  weit- 
halsigen  Fläschchen  mit 
Stöpsel  zur  Aufnahme  und 
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Fig.  3. 

Zählapparat  nach  A.  Cramer.   (ca.  • ,  nat.  Größe.) 


1)  E.  Reinert.  Lit- Verzeichnis  1891,  1,  8.52. 

2)  A.  Cramer,  Lit.- Verzeichnis  1855.  1. 

Ich  verdanke  den  betreffenden  Band  des  Nederlandscb  lancet  den  Bemühungen 
der  Herrn  Kollegen  R.  Magnus  und  11.  Zwaardemaker  in  Utrecht,  die  Übersetzung 
Krau  Dr.  Krais- Tübingen,  der  Enkelin  F.  C.  Donders,  der  Tochter  Th.  W.  Engel- 
manns. Donders  widmet  dein  früh  verstorbenen  Cramer  im  Anschluß  an  dessen 
Arbeit  einen  warm  empfundenen  Nachruf.   K.  Bürker. 
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Mischung  von  Verdünnungsflüssigkeit  und  Blut  (nicht  abgebildet),  einer 
Kapillare  zur  Abmessung  des  Blutes  von  0,4f>  mm  Lumen  (II),  einer 
größeren  gebogenen  Glasröhre  (IV),  mit  deren  Ililfe  die  Pipette,  Kapillare 
und  der  Zählraum  gefüllt  wird,  der  eigentlichen  Kammer  (V)  und  einer 
Netzteilung  (I)  im  Okular  des  Mikroskops,  welche  0,172225  qniin  um- 
faßte. Pipette,  Kapillare  und  Kammer  sind  mit  einem  Holzring  umgeben, 
der  es  ermöglicht,  jedes  dieser  Instrumente  auf  die  gebogene  Glasröhre  IV 
ziemlich  luftdicht  aufzusetzen. 

Die  Kammer  V  ist  dadurch  hergestellt,  daß  zwischen  zwei  Glaset  reifen  zwei  ganz 
dünne  schmale  Glaslamellen  eingelegt  sind,  welche  einen  Zählraum  zwischen  sich  frei 
lassen.  Die  Höhe  dieses  Raumes  wurde  mit  dem  Mikroskope  bestimmt  und  betrug  im 
gegebenen  Falle  0,066  mm.  In  der  Nähe  des  einen  Endes  der  Kammer  bei  a  ist  ein 
Streifchen  Zinnfolie  befestigt,  worin  sich  eine  kleine  runde  Öffnung  befindet. 

Zur  Vornahme  einer  Zählung  wurde  die  Pipette  III  auf  das  eine 
Ende  der  gebogenen  Glasröhre  IV  gesetzt  und,  nachdem  die  Pipette  in 

0-ige  Kochsalzlösung  getaucht  war,  an  der  Glasröhre  gesaugt,  wodurch 
die  Pipette  mit  der  Verdünnungsflüssigkeit  gefüllt  wurde.  Dann  wurde  die 
Pipette  von  der  Röhre  abgenommen,  von  außen  anhängender  Flüssigkeit 
befreit  und  ihr  Inhalt,  wieder  mit  Ililfe  der  Röhre,  in  das  Stöpselfläschchen 
ausgeblasen.  In  analoger  Weise  wurde  bei  Füllung  der  Blutkapillare  ver- 
fahren und  das  abgemessene  Blut  zu  der  Verdünnungsflüssigkeit  hinzugefügt. 
Mit  der  Kapillare  wurde  auch  die  Mischung  von  Blut  und  Verdünnungs- 
flüssigkeit vorgenommen,  die  Kapillare  aber  dann  vollständig  ausgeblasen. 
Im  gegebenen  Falle  wurden  so  13,1)  emm  Blut  mit  3093  emm  Salzlösung 
verdünnt. 

Nach  dem  Mischen  wurde  zur  Füllung  der  Kammer  V  geschritten  und 
diese  zu  dem  Zwecke  auf  die  gebogene  Röhre  aufgesetzt  Dann  wurde  das 
Fläschchen  mit  der  Blutmischung  tüchtig  geschüttelt,  die  Kammer  in  diese 
schnell  eingetaucht  und  vollgesaugt.  Nach  dem  Verschluß  des  Fläschchens 
wurde  die  Kammer  wieder  von  der  Röhre  abgenommen  und  die  an  den 
Enden  der  Kammer  hängende  Flüssigkeit  abgewischt 

Jetzt  wurdo  die  Kammer  horizontal  unter  das  Mikroskop  gelegt  —  was 
gut  ging,  weil  der  llolzring  der  Kammer  an  der  einen  Seite  abgeflacht 
war  —  und  dort,  wo  sich  die  Öffnung  in  der  Zinnfolie  befand,  in  das  Ge- 
sichtsfeld des  Mikroskopes  gebrauht  Dann  wurde  bei  210-facher  Vergröße- 
rung mit  Hilfe  der  Netzteilung  im  Okular  die  erste  Sagittalreihe  a  b,  darauf 
die  zweite  c  d  und  so  fort  ausgezählt,  bis  alle  innerhalb  des  Zählnetzos  be- 
findlichen Blutkörperchen  ermittelt  waren.  Nunmehr  wurde  die  Kammer 
geleert,  mit  Äther  ausgespült,  mit  Luft  getrocknet  und  von  neuem  gefüllt 
und  ausgezählt.  Diese  Prozedur  wurde  mehrere  Male  wiederholt  und  aus 
den  erhaltenen  Zahlen  das  Mittel  gezogen,  welches  in  normalen  Fällen  etwa 
2.V)  betrug. 

Unter  Berücksichtigung  der  Größe  des  Zählraumes  und  der  Verdünnung 
wurde  dann  berechnet,  in  welchem  Bruchteile  eines  Kubikinillimeters  Blut 
man  gezählt  hatte,  worauf  sich  leicht  der  Gehalt  von  1  emm  Blut  an  Blut 
körperchen  ergab. 

Eine  derartige  Zählung  dauerte  kaum  '/4  Stunde  und  war  nach  den 
Angaben  Craniers  mit  einem  Fehler  von  nur  1,6%  behaftet. 
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Diese  Methode  stand,  abgesehen  vielleicht  von  den  verwendeten 
Pipetten  und  der  Art  ihrer  Füllung,  ganz  auf  der  Höhe  der  Zeit  und  stellt 
eine  wesentliche  Verbesserung  der  Vi erordt sehen  und  Welck ersehen 
Methode  dar.  Der  von  G.  Hävern  •)  erhobene  Einwand,  daß  sich  ein  Zähl- 
raum durch  Kapillarität  nur  ungleichmäßig  füllen  könne,  ist 
nach  den  Untersuchungen  des  Verfassers  nicht  stichhaltig, 
sofern  die  Höhe  des  Raumes  den  Durchmesser  dor  Blut-  f 
körperchen  um  ein  Mehrfaches  übertrifft2). 

4.  Die  Methode  von  Potain  (1887).3) 

Bei  dieser  nicht  veröffentlichten  Methode,  die  aber  nach 
L.  C.  Malassez  verdient,  es  zu  werden,  kommt  zum  ersten 
Male  der  später  so  viel  gebrauchte  und  von  Malassez 
„Melangeur  Potain"  getaufto  Apparat  zur  Mischung  von 
Blut  und  Vordünnungsflüssigkeit  zur  Verwendung. 

Dieser  Melangour  (Fig.  4)  besteht  sub  einer  mit  einer  Ampulle 
versehenen  dickwandigen  G laskapillare.  Die  Ampulle,  in  der  sich 
ein  <  ilaskügelchen  befindet,  ist  beiderseits  durch  Marken  begrenzt 
und  schließt  ein  Volumen  ein,  das  100 mal  größer  ist  als  das  von 
der  Spitze  bis  zur  unteren  Marke  reichende  Volumen  der  Kapillare. 
Zur  Kichung  dient  Quecksilber.  Auf  das  andere  Ende  der  Kapillare 
ist  ein  Gummischlauch  mit  Mundstück  aufgesteckt. 

Zur  Verdünnung  des  Blutes  saugt  man  dieses  langsam 
bis  zu  der  direkt  unterhalb  der  Ampulle  befindlichen  Marko 
an,  wischt  das  außen  anhaftende  Blut  ab,  taucht  die  Spitze 
in  die  Verdünnu ngsflüssigkoit,  bestehend  aus 

Xatriumsulfat   5  g 

Glyzerin         25  „ 

Wässer         100  „  , 
ein,  zieht  diese  bis  zur  oberen  Marke  nach  und  mischt, 
indem  man  den  Melangeur  um  seine  Achse  dreht  und  ihn 
zugleich  am  einen  Ende  hebt  und  senkt,  mit  Hilfe  des 
GlaskUgelchens  Blut  und  Verdünnungsflüssigkeit 

Zur  Zählung  der  Blutkörporchen  wurden  kleine  Quan- 
titäten der  Blutmischung  mit  Hilfe  einer  ,von  der  Spitze 
des  Melangeurs  bis  zur  Mitte  der  Kapillare  reichenden 
Skala  abgemessen.  Das  vom  Teilstrich  0  und  der  Spitze 
(Teilstrich  10)  begrenzte  Volumen  entsprach  1  cmm,  die 

Unterteilung  ermöglichte  die  Ablesung  von  r^  cmm.  Die 

Abmessung  selbst  geschah  in  der  Weise,  daß  der  gefüllte 
Melangeur  zunächst  etwas  ausgeblasen  wurde,  um  die 
nicht  in  die  Mischung  eingegangene  reine  Verdünnungs- 
flüssigkeit zu  beseitigen,  worauf  durch  eine  passende  Bewegung  des  Melangeurs 


Fig.  4. 
MeUngeor  Pota  n. 


1)  G.  Hayem,  Lit- Verzeichnis  1875,  2,  S.  203. 

2)  Siehe  S.  68  und  7ti  dieses  Heitrages. 

3)  Beschrieben  von  L.  C.  Malassez,  Lit.- Verzeichnis  1873,  1,  8.  12. 
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oine  kleine  Luftblase  in  die  Meßkapillare  gebracht  wurde.  Diese  Luftblase 
diente  als  Index,  sie  wurde  durch  weiteres  Ausblasen  bis  zur  Skala  ge- 
führt, und  es  konnten  nunmehr  die  weiterhin  abgegebenen  Tröpfchen  der 

Blutmischuug  ihrem  Volumen  nach  in       crom  angegeben  werden. 

ou 

Mehrere  dieser  Tröpfchen  wurden  nun  in  solcher  Größe  auf  dem  Boden 
einer  kleinen,  aus  Glas  hergestellten  feuchten  Kammer  deponiert,  daß  jedes 
für  sich  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  Platz  fand.  Dann  wurden  die 
Tröpfchen  mit  Hilfe  eines  .,Oculaire  quadrille*"  ausgezählt.  War  n  die 
gesamte  ermittelte  Zahl  der  Blutkörperchen  und  d  das  gesamte  Volumen 

der  Tröpfchen,  in  ^  cmm  ausgedrückt,  dann  mußten  in      cmm  im  Mittel 


-y  Blutkörperchen  enthalten  gewesen  sein,  demnach  in  1  cmm  Blut,  ent- 


Es  unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  daß  die  genaue  wiederholte  Ab- 
messung so  kleiner  Flüssigkeitsmengen  in  die  feuchte  Rammer  mit  erheb- 
lichen Fehlern  verknüpft  ist;  das  hat  Malassez  zur  Konstruktion  eines  neuen 
Zählapparates  veranlaßt. 

6.  Die  erste  Methode  von  L.  Malassez  mit  dem  Compte-globules 

a  oapillaire  artificiel  (1873).  >) 

Von  der  Potainsehcn  Methode  hat  Malassez  nur  den  Melangeur 
übernommen,  die  Skala  fiel  aber  wog,  und  es  wurden  nur  Marken  für  100- 
und  200-fachc  Verdünnung  angebracht.  Zur  50-fachen  Verdünnung  mußte 
die  ganze  Meßkapillaro  2  mal  gefüllt  werden. 

Die  Verdünnungsflüssigkeit  wurde  durch  Mischung  von  1  Volumen 
einer  wäßrigen  Gummiarabicumlüsung  mit  der  Dichte  1,1)20  und  von 
3  Volumina  einer  aus  gleichen  Teilen  von  Natriumsulfat  und  Natriumchlorid 
bestehenden  wäßrigen  Lösung)  von  der  gleichen  Dichto  erhalten.  Für  alle 
Blutarten  erwies  sich  diose  Flüssigkeit  nicht  als  geeignet,  da  sie  die  einen 
Blutkörperchen  zum  Schrumpfen,  die  anderen  zum  Quellen  brachte.  Durch 
Zusatz  eines  Tropfens  ;>0°,'0-iger  Kalium-  oder  Natriumknrbonatlösung  zu 
15  g  Vordünnungsflüssigkeit  wurden  die  Blutkörperchen  rund  gemacht,  wo- 
durch die  Verteilung  eine  regelmäßigere  und  die  Zählung  erleichtert  wurde. 

Gezählt  wurde  in  dem  Compte-globules  j\  capillaire  artificiel. 

Die  2 — 3  cm  lange,  4— b  mm  breite  und  1  mm  dicke  „Capillaire  artificiel4* 
(Fig.  b)  war  aus  einer  Thermometerrtihre  hergestellt,  deren  Hohlraum  einen  elUptisclien 
Querschnitt  von  etwa  s>f)U:70/t  aufwies.  Das  eine  Ende  war  verjüngt,  nach  aufwärts 
gerichtet  und  dort  mit  einem  Cummischlauch  samt  Mundstück  versehen.  Diese  Zähl- 
kapillare war  auf  einem  Objektträger  befestigt,  der  zwei  eingravierte  Zahlenreihen 
trug,  von  welchen  die  linke  wechselnde  Liingenteile  der  Kapillare,  die  rechte  die 
zugehörigen,  mit  Quecksilber  bestimmten  Kapazitäten  in  Hruchteilen  eines  Kubikmilli- 


1)  L.  Malassez.  Lit.-Vcrzeichnis  1873,  l.  S.  16  und  1874.  1. 
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So  gehörte  z.  R.  zur  Länge  500  /<  die  Kapazität 


1 

150 


cmm,    zu   300  fi 


Fig.  5. 

(aplllaire  artiflelel  nach  L.  Malauez. 


meters  angab. 
1 

~- —  cmm. 
250 

Zar  Zählung  wurde  ein  Tropfen  der  Blutmischung  an  das  freie  Ende 
der  Zählkapillare  ge- 
bracht, von  wo  aus 
das   verdünnte  Blut 
durch  Kapillarität 
eindrang.    War  die 
Flüssigkeit  bis  fast 
zum    anderen  Ende 
der     Kapillare  ge- 
langt, so  wurde  der 
auf  dem  Objekttrii 
ger  zurückgebliebene 
Rest    der  Mischung 
mit  feiner  Leinwand 
oder  Löschpapier  be- 
seitigt, um  ein  wei- 
teres Eindringen,  verbunden  mit  Verschiebung  der  Blutkörperchen,  zu  ver- 
meiden. Danntwurde  die^Kapillare  unter  das  Mikroskop  gelegt  und,  durch 
ein  Oculaire  quadrille*  mi- 
crometrique  '),  mit  dem  auch 
die    Größe    der  Blutkör- 
perchen  bestimmt  werden 
konnto,  unterstützt,  die  Aus- 
zählung vorgenommen.  Das 
Bild,  das  sich  dabei  bot,  gibt 
die  Figur  6  wieder. 

Gezählt  wurden  die  in 
dem  abgegrenzten  Stück  des 
Kanal  es  gelegenen  Blutkör- 
pereben von  der  äußersten 
rechten  bis  zur  äußersten 
linken  Linie  der  Netzteilung 
hin,  und  zwar  Sagittalreihe 
für  Sagittalreihe  der  Quad- 
rate. Wenigstens  2  oder  3 
solche  Zählungen  wurden 
an  verschiedenen  Stellen  der 
Kapillare  vorgenommen.  Die 
erhaltene  Blutkürperchen- 
zahl  war  mit  dem  bekannten 
Volumensbruchteil,  in  dem 


Fig.  6 

Mikroskopische«  Bild  der  gefüllten  „Capillaire  artiflelel", 
„Oculaire  qaadrilK"  im  Mikroskop. 
Nach  L.  M al aiaez. 


1)  Ober  die  Auawertung  siehe  L.  MalaKsez.  Nouveaux  procedes  de  microraetrie. 
Archive»  de  physiol.  norm,  et  pathol..  .Jahrg.  S.  27.  1874  und  Lit.- Verzeichnis  1873, 
1,  S.  21. 
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man  gezählt  hatte,  und  der  Verdünnungsziffer  zu  multiplizieren.  Wurden 
in  einem  Zählrauin  von  500  Länge,  der  j!^cram  entsprach,  118  Blut- 
körperchen gezählt  und  lag  200-fache  Verdünnung  vor,  dann  waren  in  1  cnim 
Blut  118- 150-200  =  3540000  Blutkörperchen  enthalten. 

Zur  Reinigung  der  Zählkapillare  wurde  der  Inhalt  ausgeblasen,  in 
Leinwand  oder  Löschpapier  aufgenommen  und  die  Kapillare  mit  destilliertem 
Wasser  ausgewaschen.  Zur  Reinigung  des  Melangeurs  wurde  der  Schlauch 
auf  das  lange  Ende  aufgesetzt,  der  Inhalt  ausgeblasen  und  nach  dem  Um- 
setzen des  Schlauches  mit  destilliertem  Wasser  ausgespült  Im  Bedarfsfalle 
wurde  von  stärkeren  Reinigungsmitteln  25°/0-ige  Kali-  oder  Natronlauge 
benutzt. 

Die  Fehlerquellen  erörtert  Malassez  in  der  ersten  Arbeit  Seite  26, 
in  der  zweiten  Seite  39.  Die  Fehler  sollen  nicht  größer  als  3  %  bei  einer 
Zähldauer  von  nur  10  Minuten  sein,  was  viel  zu  optimistisch  ist.  Eine  sehr 
berechtigte  Kritik  hat  E.  Reinert ')  an  der  Methode  geübt,  der  auch  die 
Prüfungen    dos    Malassezschen  Apparates    durch    .1.  Worm-Müller1), 

5.  T.  Sörensen3)  und  S.  Laachs4)  erwähnt. 

Später  hat  Malassez5)  seine  Methode  etwas  modifiziert  und  als  Ver- 
dünnungsflüssigkeit  eine  5 — 6  °/0 -ige Natriumsulfatlösung  von  1,020 — 1,024 
Dichte  bei  15°  C  oder  auch  eine  entsprechende  Magnesiumsulfatlösung 
benutzt  Die  von  Grancher  angegebene  2,5%-ige  Natriumsulfatlüsung 
(Dichte  1,010)  machte  die  Blutkörperchen  zwar  sphärisch,  löste  sie  aber  auch 
auf.    An  der  Zählkapillare  wurde  eino  solche  Länge  des  Zählraumes 

markiert,  welche    ^  emm  entsprach;  bei  100-facher  Verdünnung  brauchte 

dann  die  ermittelte  Zahl  nur  mit  10000,  bei  200-facher  mit  20000  multipliziert 
zu  werden. 

Dor  Glaube,  daß  verdünntes  Blut  in  einen  kapillären  Raum  nur  un- 
gleichmäßig eindringen  könne,  hat  G.  Hayem  veranlaßt,  im  Verein  mit 
A.  Nach  et  einen  neuen  Zählapparat  zu  konstruieren. 

6.  Die  Methode  von  G,  Hayem  und  A.  Nachet  mit  dem  Homatimetre  (1875)6). 

Dio  Homatimetre  genannte  Zähl  kämm  er  ist  in  Figur  7  abgebildet 

Der  Zähl  räum  ist  bei  diesem  Apparate  dadurch  hergestellt,  daß  auf  einen  Objekt- 
träger (Fig.  7)  eine  quadratische  Glaslamellc  mit  einem  runden  Ausschnitt  von  1  cm 
Durchmesser  aufgekittet  ist.   Die  Dicke  der  Laraelle  ist  so  bemessen,  daß  nach  dem 

Auflegen  eines  Deckglases  die  Kammerhöhe  .  mm  beträgt. 

Zur  Abgrenzung  eines  bestimmten  Kaumes  wird  ins  Okular  des  Mikroskops  ein 

1)  E.  Keinert,  Lit.- Verzeichnis  1891,  1,  8.52. 

2)  J.  Worm-Müller,  Lit.-Verzeichnis  187G,  1. 

3)  S.  T.  Sörensen,  Lit.-Verzeichnis  187«,  2,  8.  27. 

4)  S.  Laachc,  Lit.- Verzeichnis  1883,  2.  S.  1. 

5)  L.  Malassez.  Lit.-Verzeichnis  1880,  3,  8.  378. 

6)  G.  Hayem  et  A.  Nachet.  Lit.-Verzeichnis  1875,  1.  G. Hayem.  Lit.-Verzeichnis 
1875,  2,  1878,  2,  S.  5  und  1885»,  1,  S.  27. 
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quadriertes  Glas  (Fig.  8)  gebracht  und  der  Tubus  so  ausgezogen,  daß  die  Seiten  des 
großen  (Quadrates  objektiv  —  mm  lang  sind,  so  daß  man  also  in  einem  Räume  von 


1 


j. j  =  j*.  cmm  zählt.  Das  große  Quadrat  enthält  16  kleine  (Quadrate,  welche  ab- 
wechselnd durch  eingefügte  transversale  und  sagittale  Striche  unterschieden  sind. 

Als  Verdünnungsflüssigkeit  wurde  zuerst  normales  oder  patho- 
logisches Serum  (Amnionflüssigkeit  von  der  Kuh,  Aszitesflüssigkeit  vom 
Menschen)  von  etwa  1,019  Dichte, 
später  Urin  von  Diabetikern  und 
die  jetzt  vielfach  gebrauchte 
Hävern  sehe  Lösung,  bestehend  aus 

destilliertem  Wasser    200  g 
Natriumchlorid 
Natriumsulfat 
Merkurichlorid 


n 

0,5  „, 


Fig.  7. 

Hematini^tre  nat-b  0.  Hävern. 


benutzt.  Letztere  Lösung  zerstört 
selbst  in  Fällen  extremer  Anämie 
rote  Blutkörperchen  nicht,  erzeugt  aber  schließlich  einen  Niederschlag  und  sollte 
bei  einer  Vermehrung  des  Fibrinös  im  Blut  nicht  gebraucht  werden.  Auch 
die  früher  (S.  12)  genannte  Mal assezsche  Flüssigkeit  ist  geeignet,  wenn  sie 
nach   dem  Vorschlage   von  Bouillard  mit  einem  Drittel  Hayem  scher 

Lösung  gemischt  wird.    Die  viel-   

fach  benutzte  Pacinische  Lösung, 
bestehend  aus 

Merkurichlorid  2,0  g 

Natriumchlorid  4,0  „ 

Glyzerin  26,0  „ 

destilliertem  Wasser  226,0  „, 

vor  dem  Gebrauch  mit  2  Teilen 
destilliertem  Wasser  zu  verdünnen, 
ist  nach  Hayem1)  nicht  geeignet, 
weil  sich  in  ihr  die  Blutkörperchen 
zu  Häufchen  zusammenlegen. 

Zur  Abmessung  der  Verdün- 
nungsflüssigkeit  und  des  Blutes  die- 
nen zwei  getrennte  Pipetten 
(Fig.  9,  S.  16) :  mit  der  einen  können 
100—500  cmm  Verdünnungsflüssig- 
keit,  mit  der  anderen  2 — 5  cmm  Blut 
abgemessen  werden.  Die  Mischung 
geschieht  in  einem  Gläschen  mit  Hilfe  eines  Sehäufelchens  (Fig.  10,  S.  16). 

Zur  Zählung  werden  z.  B.  500  cmm  Verdünnungsflüssigkeit  in  das 
Mischgläschen  abpipettiert  und  2  cmm  Blut  hinzugefügt,  was  einer  251-fachen 
Verdünnung  entspricht.  Dann  wird  mit  Hilfe  des  Schäufelchens  gemischt 
(gequirlt),  ein  Tröpfchen  der  Mischung  in  die  Ziihlkammor  übertragen,  das 


!  %°1 8  l  «.o9»«»  So  *°7 


Fig.  8. 

Neuteilung  im  Okular  nach  O.  Hayem. 


1)  G.  Hayem,  Lit.-Verzeichnis  1878,  3,  Ö.  699. 
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Deckglas  langsam  aufgelegt  und  an  seinen  Rand  etwas  Speichel  gebracht, 
um  das  Abgleiten  und  Verdunsten  zu  verhindern. 

Nach  einigen  Minuten  zählt  man  unter  dem  Mikroskope  das  ganze  große 
Quadrat,  unterstützt  durch  die  Netzteilung,  aus,  und  zwar  derart,  daß  man 
zunächst  alle  im  Innern  des  Quadrates  liegenden  Blutkörperchen,  alsdann 
die  auf  den  vier  Grenzlinien  befindlichen  ermittelt,  von  letzteren  aber  nur 
die  Hälfte  berücksichtigt.  Dann  verschiebt  man  den  Objektträger,  zählt  aber- 
mals und  führt  diese  Prozedur  im  ganzen  4—6  mal  durch.  Darauf  zieht 
man  das  Mittel  aus  den  4—6  Zählungen,  multipliziert  mit  125,  dann  mit 

251,  im  ganzen  alßo  mit  31375 
(abgekürzt  31000).  und  erhält 
so  die  Blutkörperchenzahl 
von  1  cmm  Blut.  Aus  einer 
mitgeteilten  Tabelle l)  kann 
auch  der  Wert  für  1  cmm 
Blut  auf  Grund  des  direkt 
gewonnenen  Zählresultates  ab 
gelesen,  die  Multiplikation  also 
erspart  werden. 

Die  Reinigung  des  Ap- 
parates ist  die  übliche,  die  noch 
feuchten  Pipetten  werden  mit 
absolutem  Alkohol  und  Äther 
ausgespült,  zur  Trocknung 
wird  Luft  durchgesaugt. 

L.  Malassez2)  hat  die 
Hay  em  -  Nachetsche  Me- 
thode dadurch  etwas  modi 
fiziert,  daß  er  ein  einfacheres 
VerdUnnungsverhältnis  wählte, 
und  daß  das  Zählnetz  nicht 

Aj  sondern  ^  qmm  umfaßte: 

bei  einer  Kammerhöhe  von 


v 

A  B 

Fig.  9. 

A  Pipette  für  die  Ver- 
duonungsfluaelpkeit. 
B  Blutpipette  nach 
G.  Hayem. 


Mi 


Fig.  10. 

and  Mischer 
G.  Hayem. 


1 


mm  wurde  dann  in  einem  Räume  von  gerade 


1 


cmm  gezählt.  Bei  KJO- 


0  100 
facher  Verdünnung  braucht  man  dann  nur  an  das  Zählresultat  4  Nullen 

anzuhängen,  um  die  Körperchenzahl  von  1  cmm  Blut  zu  erhalten;  bei  200- 
facher  Verdünnung  werden  2,  bei  300-facher  drei  große  Felder  gezählt 

Später  hat  A.  Nach  et3)  im  Anschluß  an  die  Methode  von  W.  R.  Gowors 
S.  19)  das  Zählnetz  in  origineller  Weise  mit  Hilfe  der  in  Figur  11  ab- 
gebildeten optischen  Vorrichtung  von  unten  her  auf  die  Zählfläche  des 
Hämatimeters  projiziert,  so  daß  das  Oculaire  quadrille"  jetzt  wegfällt  und 
man  nicht  an  ein  bestimmtes  Mikroskop  gebunden  ist. 


1)  G.  Hävern.  Lit.-Verzeichnis  1878.  2.  S.  14  und  1889,  1,  S.  40. 

2)  L.  Maiaasez.  Lit.-Verzeichnis  1880.  3a,  S.  384. 

3)  Bei  G.  Hayem,  Lit.-Verzeichnis  188*),  l,  S.  3f». 
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Diese  Vorrichtung  ist  an  dem  Objekttisch  C  (Fig.  12)  befestigt  und  besteht  aus 
einem  Objectif  quadrille  B,  dessen  Netzteilung  bei  P  zu  sehen  ist.  Mit  Hilfe  eines 
Linsensystemes  wird  diese  Teilung  auf  die 
Zihlnache  O  entworfen.  L  ist  der  Deckglas- 
träger, V  das  E)eckglas  des  Hämatimeters. 


Optische  Vorrichtung  zur  Projektion  de«  Zähl- 
nettes auf  die  Zählfliobe  nach  A.  Nach  et. 


Um  die  Verschiebung  des  Hii- 
matimeters  unter  dem  Mikroskop 
wenigstens  in  transversaler  Richtung 
zu  erleichtern,  hat  Nach  et  einen  ein- 
fachen beweglichen  Objekttisch 
angefertigt  (Fig.  13).  Schließlich  hat 
Nachet  auch  noch  einen  kompletten 
Zählapparat  samt  Mikroskop (mi- 
croscope  hematimltrique  portatif)  kon- 
struiert (Fig.  14,  S.  18),  der  die  erwähnte 

transversale  Verschiebung  des  Hämatimeters,  aber  auch  noch  eine  sagittale 
mit  Hilfe  eines  Exzenters  erlaubt  und  zugleich  eine  genauere  Orientierung 
auf  der  Zählfläche  ermöglicht.1) 
Bei  dieser  in  Frankreich 
viel  gebrauchten  Methode  er- 
weckt die  Verwendung  der  sehr 
kleinen  Mengen  von  Blut  und 
Verdünnungsflüssigkeit,  deren 
exakte  Abmessung  erschwert 
ist.  Bedenken.  Artfremdes  Serum 
und  Urin  als  Verdünnungsflüssig- 
keiten sind  zu  verwerfen.  Auch 
sollte  das  Mischgefaß  verschließ- 
bar sein.  Von  der  Benutzung 
des  Speichels  zur  Fixierung 
des  Deckglases  sollte  abgesehen 
und  die  Erzeugung  von  New- 
ton sehen  Farbenstreifen  an- 
gestrebt werden.  Als  ein  Vorzug  muß  die  Benutzung  getrennter  Pipetten  zur 


Fig.  12. 

Schnitt  durch  die  optische  Vorrichtung 


von  A.  Nachet. 


Abmessung  des  Blutes  und  der 
den,  originell  ist  auch  die  Pro- 
jektion des  Zählnetzes  auf  die 
Zählfläche.  Wie  die  Thoma- 
Zeißsche  Zählkammer,  so  muß 
bei  fest  aufliegendem  Deckglas 
aber  auch  die  Hayem-  Na- 
ch etsche  Kammer  abhängig  von 
raschen  Luftdruckschwankungen 
sein  (S.  39  dieses  Handbuchs). 


VerdünnungsflUssigkeit  bezeichnet  wer- 


1)  Alle  diese  Apparate  können  von  A. 
zogen  werden;  siebe  dessen  Katalog. 

Tlgeratedt,  Handb.  der  phy».  Methodik  11,5. 


Fig.  13. 

Beweglicher  Objekttisch  für  den  Hematimetre  nach 
A.  Nachet. 

Nachet,  Paris,  llue  Saint  Severin  17,  be- 


2 
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In  anderer  Art  und  mit  anderen  Flüssigkeiten  hat  May  et1)  die  Ver- 
dünnung des  Blutes  zur  Zählung  der  Blutkörperchen  im  Malassezschen  und 
Hayemschen  Apparat  vorgenommen,  um  eine  geeignetere  Dichte  und  Vis- 
kosität der  Blutmischung  zu  erzielen.  Er  maß  mit  einer  in  0,1  ccm  geteilten 
Pipette  500  cmm  einer  1  °0-igen  Osmiumsäurelösung  (Dichte  ungefähr  1,006) 

ab  und  blies  diese  in  das  Misch- 
gefäß von  Hayem.  Mit  der 
Hayemschen  Kapillarpipette 
wurden  dann  4  cmm  Blut  ent- 
nommen, zur  Osmiumsäurelösung 
hinzugelegt,  worauf  mit  dem 
Schäufelchen  gemischt  wurde.  Um 
die  OBmiumsäure  wirken  zu  las- 
sen, wurde  die  Blutmischung 
2  Minuten  sich  selbst  überlassen. 
Mit  der  zuerst  genannten,  zwar 
abgewischten  aber  nicht  ge- 
trockneten Pipette  wurden  dann 
cmm  der  folgenden  Lösung 

destilliertes  Wasser  55  ccm 

Glyzerin  rein  45  „ 
1  °l0-ige  wäßrige 

Eosinlüsung  17 

von  1,162  Dichte  abgemessen 
und  zu  der  Blutmischung  unter 
lebhaftem  Umrühren  hinzugefugt: 
Dichte  jetzt  etwa  1,084.  Die 
roten  Blutkörperchen  wurden  da- 
bei durch  das  Eosin  gefärbt,  die 
weißen  kaum. 

E.  Reinert2)  fand  aber  in 
der  Mayetschen  Lösung  Blut- 
körperchenkonglomerate, ferner 
die  Mischung  erschwert  und  un- 
bequem. 


Fig.  14. 
h6n»tim*trlqne  portaUf 


A.  NacheL 


Eine  neue  Epoche  beginnt  in  der  Blutkörperchenzählung  mit  der  Ein- 
führung des  Objektnetzmikrometers  durch  Gowers. 


1)  Mayet,  Lit- Verzeichnis  1888,  2,  S.  91. 

2)  E.  Reinert,  Lit. -Verzeichnis  1891,  1,  S.  34. 
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7.  Die  Methode  von  W.  R.  Gowers  mit  dem  Hftmazytometer  (1877) !. 

Der  Autor  hat  den  Hay  ein- Nach  et  sehen  Apparat  im  allgemeinen  bei- 
behalten, ihn  aber  im  besonderen  dadurch  wesentlich  modifiziert,  daß  er  an 
Stelle  eines  nur  projizierten  Zählnetzes  ein  wirkliches,  in  die  Zähl  fläche 
eingeritztes  Netz  verwendete,  und  daß  er  ferner  das  Deckglas  durch 
Klammern  gegen  die  Unterlage  andrücken  ließ  (Fig.  15). 

Durch  senkrecht  sich  durchkreuzende  Linien  (C)  ist  ein  Teil  der  Zählfiacho,  und 
zwar  9  quiin,  in  kleine  Quadrate  von  ^  qnun  geteilt,  in  welchen  die  Blutkörperchen 
Kerählt  werden.  Um  die  Netzlinien  besser  hervorzuheben,  wird  empfohlen,  (iraphit- 
pulver  in  die  Ritzen  einzureiben.    Die  Kammerhfibe  beträgt  1  mm,   der  Raum  über 


Kig.  l.*>. 

Hätnazytometer  nach  W.  R.  Oowers,  A  Pipette  für  die  Verdünnungs- 
flüttigkelt,  B  Blotplpette,  C  Zahlkammer,  D  Mischgefaß,  E  Spatel 
zum  Mischen,  K  Instrument  zur  BluienUlehung. 


1  Quadrat  also  .^cmni;  er  wird  dadurch  konstant  erhalten,  da»  Klammern  das  Deck» 

gegen  die  Unterlage  andrücken.  Diese  Klammern  entspringen  von  einem  ent- 
sprechend durchbohrten  Metallstück,  auf  das  auch  die  Kammer  gelagert  ist 

Sonst  gehört  noch  zum  Apparate  eine  Pipette  zur  Abmessung  von 
995  cm m  VerdünnungsflUssigkeit  (A),  ein  Instrument  zur  Blutent- 
ziehung (F),  eine  Pipette  zur  Abmessung  von  5  emm  Blut  (B),  ein 
Mischgefäß  (D)  und  ein  Spatel  (El. 

Als  Misch flUssigkeit  wird  eine  wäßrige  Natriumsulfatlösung  von 
1,025  Dichte  benutzt  Von  anderen  Verdünnungsflüssigkeiten  werden  als  ge- 
eignet bezeichnet2)  Gowers  Lösung,  bestehend  aus  Natriumsulfat  104  grains, 

1)  W.  R.  Gowers,  Uit- Verzeichnis  1877,  1. 

8)  Prospekt  der  Firma  T.  Hawkslcy.  London  W,  Oxford  Street  357,  welche  den 
Apparat  liefert. 

2« 
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Essigsäure  1  drachm.,  destilliertes  Wasser  4  ozs.,  ferner  die  schon  Seite  12 
erwähnto,  aus  arabischem  Gammi,  Natriumsulfat  und  Natriumchlorid  zu- 
sammengesetzte Lösung  und  endlich  die  Key  es  sehe  Lösung.  Zur  Herstel- 
lung der  letzteren  nehme  man  schwach  phosphathaltigen  Urin  von  ungefähr 
1,020  Dichte  und  sättige  die  Lösung  mit  Borax.  Zur  Beseitigung  ausgefal- 
lener Erdphosphate  filtriere  man  und  erhält  so  eine  klare  alkalische  Flüssig- 
keit von  1,030  Dichte.  Fügt  man  dio  Hälfte  Wasser  dazu,  so  ist  die  Lösung, 
deren  Dichte  jetzt  wieder  1,020  beträgt,  zum  Gebrauche  fertig. 

Die  Zählung  wird  in  der  Weise  vorbereitet,  daß  995  emm  Ver- 
dünnungsflUssigkeit  in  das  Mischgefäß  abgemessen  und  5  cmra  Blut  zu- 
gefügt werden,  worauf  mit  Hilfe  des  Spatels  gemischt  wird.  Von  dem  so 
200-fach  verdünnten  Blute  wird  ein  Tropfen  am  dünnen  Ende  des  Spatels 
mitten  auf  die  Zählfläche  übertragen,  das  Deckglas  aufgelegt  und  auf- 
gepreßt Dann  werden  die  Blutkörperchen  nach  ihrer  Senkung  bei  schiefer, 
nicht  zu  starker  Beleuchtung  des  Zählnetzes  in  10  Quadraten  gezählt,  worauf 
die  ermittelte  Zahl  nur  mit  500  -200=  10000  multipliziert  zu  werden  braucht, 
um  auf  den  Gehalt  von  1  emm  Blut  zu  kommen.  Die  ganze  Zählung  nimmt 
nur  eine  Viertelstunde  in  Anspruch. 

Bei  einem  Normalgehalte  des  Blutes  von  5,00  Millionen  müssen  in 
10  Quadraten  500,  in  2  Quadraten  100  Blutkörperchen  gelegen  sein  = 
100  °/0  der  Norm  bzw.  1,00  relativer  Wert.  Der  über  2  Quadraten  gelegene 
Kaum  würde  0,00002  emm  Blut  entsprechen,  welche  Menge  Gowers  mit 
„haeraic  unit4  bezeichnet.  Worden  in  10  Quadraten  nur  355  Blutkörper- 
chen gezählt,  dann  liegen  durchschnittlich  in  2  Quadraten  nur  355:5  =  71 
Blutkörperchen,  oder  der  Gehalt  des  Blutes  beträgt  nur  71  %  der  Norm 
bzw.  0,71.  Man  kann  so  leicht  das  Resultat  in  Prozenten  der  Norm  angeben. 

Nach  der  Zählung  wird  die  Zählfläche  mit  einer  feinen  Haarbürste 
gereinigt,  mit  einem  weichen  Tuche  gotrocknet  und  von  Stäubchen  befreit. 
Die  Pipetten  werden  sofort  ausgespült  und  dadurch,  daß  Luft  durchgesaugt 
wird,  getrocknet;  eventuell  wird  zur  mechanischen  Reinigung  ein  Pferde- 
haar oder  eine  Borste,  zur  chemischen  Salpetersäure  benutzt. 

Die  Methode  bedeutet  insofern  einen  entschiedenen  Fortschritt,  als  das 
Zählnetz  ein  objektives  geworden  ist  Beanstandet  muß  Urin  als  Ver- 
dUnnungsflüssigkeit  und  die  geringe  zur  Verwendung  kommende  Menge  Blut 
(nur  5  emm)  werden,  auch  ist  die  exakte  Auszählung  der  relativ  großen 
Quadrate,  von  denen  jedes  etwa  50  Blutkörporchen  enthält,  nicht  leicht 
Das  Mischkölbchen  muß  jedenfalls,  um  Verdunstung  der  Verdünnungsflüssig- 
keit zu  verhindern,  zugedeckt  werden.  Von  raschen  Luftdruckschwankungen 
muß  auch  diese  Kammer,  sofern  das  Deckglas  fest  aufliegt  abhängig  sein 
(S.  39). 

Durch  Kombination  des  Potain  sehen  Melangeurs  mit  Teilen  der 
Hayemschen  und  Gowersschen  Zählkammer  ist  die  am  meisten  verbreitete 

8.  Methode  von  B.  Thoma  und  C.  Zeiß  (1878) •) 

entstanden. 


1)  E.  Abbe,  Lit- Verzeichnis  1878,  4,  J.  F.  Lyon  und  R.  Thoma,  Lit-Verzeich- 
nis  1881,  1,  Prospekt  der  optischen  Werkstätte  C.  Zeiß,  Jena. 


Digitized  by  Google 


Zählung  und  Differenzierung  der  Erythrozyten. 


21 


Der  von  der  optischen  Werkstütte  C.  Zeiß  in  Jena  hergestellte  Apparat 
(Fig.  16)  besteht  aus  einem  Potainschen  Melangeur  (S.  11),  welcher 
aber  etwas  grüßer  als  der  von  Potain  angegebene  ist,  und  aus  einer  der 
Hay  ein  sehen  ähnlichen  Zählkammer  (bei  a  Fig.  16  von  oben,  bei  b  nach 
einem  Vertikalschnitt  von  der  Seite  gesehen  .  Die  Meßkapillare  des  Me- 
langeurs ist  in  Zehntel  geteilt. 

Die  Zählkammer  ist  dadurch  hergestellt,  daß  auf  einen  starken  Objektträger  O 
eine  kreisförmig  ausgeschnittene,  fein  polierte  dünne  Glasplatte  W  und  innerhalb  des 
Ausschnittes  ein  kreisrundes  Plättchen  B  aufgekittet  ist.  Dan  Plättchen  B  hat  einen 
geringeren  Durchmesser  (5  mm  bei  Thomm  als  der  Ausschnitt  \V  ill  mm  bei  Thoina.i, 
«>  daß  zwischen  B  und  der  Platte  W  eine  Rinne  r  entsteht.  Die  obere  Fläche  des 
Plättchens  B,  welche  den  Boden  der  Zählkammer  bildet,  steht  Uberall  genau  um  0.100  mm 
tiefer  als  die  von  W  und  trägt  nach  dem  Vorgange  von  (lowers  eine  mit  Diamant  ein- 


Fig.  1«;. 

Blotkörpprrihlapparat  nach  Thoma-Zeifl. 
(AuBer  i;a.  1 ,  nnt.  Größe.) 


?c  ritzte,  quadratische  Netzteilung  i  Fig.  17.  S.22;,  l  qmm  in  400 Quadrate  geteilt  (Seitenlange 
jedes  Quadrates  J^nim.  also  Flächeninhalt  ^qnm,  Rauminhalt  nach  dem  Auflegen 

des  Deckglases        cnim).  Zur  besseren  Orientierung  auf  dem  Zählnetz  ist  durch  jede 

fünfte  Transversal-  und  Sagittalreihe  eine  Linie  gezogen  (siehe  auch  Fig.  16  e)1).  Um 
den  Kammerraum  von  oben  her  zu  begrenzen,  wird  ein  Deckglas  von  0,35,  neuerdings 
von  0,40  mm  Dicke  aufgelegt.  Soll  bei  stärkerer  Vergrößerung  gezählt  werden ,  bo 
kommt  wegen  des  geringeren  Objektivabstandes  ein  Deckglas  von  nur  0,1«  mm  Dicke, 
das  auf  ein  stärkeres,  mit  einem  konischen  Ausschnitt  versehenes  Deckglas  von  unten 
her  aufgekittet  ist  (Fig.  I*,  S.  22).  zur  Anwendung. 

AU  Verdünnungsflüssigkeit  hat  Thoma  .'J'Vige  Kochsalzlösung  be- 
nutzt, in  welcher  die  roten  Blutkörperchen  allerdings  stark  schrumpfen,  ihre 
Färbung  aber  nur  um  so  deutlicher  hervortritt  und  sie  von  den  zu  glän- 

1   l'rspriinglich  waren  ea  25  Oruppen  von  je  16  Feldern. 
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zenden  farblosen  Kugeln  umgestalteten,  weißen  Blutkörperchen  unterscheidet. 
In  dem  Prospekt  der  Firma  Zeiß  wird  auch  0,8% -ige  Kochsalzlösung  und 
die  noch  bessere  Hayemsche  Lösung  (S.  15)  als  geeignete  Verdünnungs- 
flüssigkeit  genannt 

Zur  Verschiebung  der  Zählkammer 
wird  ein  beweglicher  Objekttisch 
oder  als  Ersatz  für  einen  solchen  das 
Gleitlineal  von  C.  Detto1)  em- 
pfohlen. 

Der  Gang  einer  Zählung  ist 
folgender.  Mit  der  Mischpipette  wird 
die  Blutverdünnung  in  der  schon  von 
Potain  angegebenen  Weise  (S.  11) 
vorgenommen.  Wird  das  Blut  bis  zur 
Marke  0,5  ein-  und  Verdünnungs- 
flüssigkeit bis  101  nachgesaugt  und 
gemischt,  dann  enthält  das  Gemisch 
in  100  Volumensteilen  0,5  Volumens- 
teile Blut,  die  Verdünnung  ist  also  eine 
200-faehe.  Beim  Einsaugen  des  Blutes 
bis  zur  Marke  0,6  ist  die  Verdünnung 
eine  I00Ot6  fache,  beim  Einsaugen  bis 
zur  Marke  1,0  eine  100-fache.  Da  die 
bis  zur  Marko  1  reichende  Verdünnungsflüssigkeit  nicht  in  die  Mischung  ein- 
geht, so  muß  sie  vor  der  Entnahme  der  Blutinischung  zur  Zählung  ausge- 
blasen werden.  Die  Mischung  selbst  wird  nach  dem  Aufsetzen  des  Fingers 
auf  die  Spitze  der  Pipette  durch  passendes  Schütteln  vorgenommen,  wobei 
•las  in  der  Ampulle  befindliche  Glasstückchen  die  Mischung 
unterstützt.  Nach  Thoma  ist  der  Fehler  bei  dieser  Art  der 
Verdünnung  nur  0,5%  groß. 

Die  sorgfältig  gereinigte  und  horizontal  gelagerte  Zähl- 
kammer  wird  nun  dadurch  mit  der  Blutinischung 
beschickt,  daß  ein  sehr  kleines  Tröpfchen  auf  die  Zähl- 
fliiehe  gebracht  und  so  schnell  als  möglich  mit  dem  Deck- 
glas bedeckt  wird.  Der  eine  Rand  dieses  Glases  wird 
dabei  auf  die  Deckglasunterlage  aufgestützt,  das  Glas  dann 
langsam  heruntergelassen  und,  sowie  das  Tröpfchen  nahezu 
berührt  wird,  fallen  gelassen.  Jetzt  müssen  durch  Andrücken 
des  Deckglases  New  ton  sehe  Farbenstreifen  derart  er- 
laß sie  auch  nach  dem  Aufhören  des  Druckes  bestehen  bleiben. 


Fig.  17. 

Neteteilung  nach  Thoma. 
(üOmal  vorjrr.) 


flg.  18. 

Dünnes  DeckKlas  von 
unten  her  auf  ein 
diokes,  mit  konischem 
Aasschnitt  versehene» 
Deckglas  aufK.'klttet 
(nat.  Größe). 

zeugt  werden. 

Wenn  bei  einem  Zählversuche  dieses  Resultat  nicht  erzielt  werden  kann, 
so  muß  das  Präparat  verworfen  werden;  wird  es  erzielt,  so  darf  man  an- 
nehmen, daß  die  Fehler  der  Kammertiefe  0,001  mm,  also  1%,  nicht  übersteigen. 

Eindringen  von  Blutinischung  zwischen  Deckglas  und  Unter- 
lage muß  vermieden  werden.   Durch  ein  solches  Ereignis  würde  das  Deck- 

1)  C.  Detto,  Ein  neues  Cleitlineal.  Zeitsrhr.  für  wissensrh.  Mikroskopie  und  für 
mikroakop.  Technik,  Bd. 28»  8.301.  1906. 
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glas  sofort  gehoben  und  die  Abmessung  der  Flüssigkeitsschichte  in  so 
hohem  Grade  ungenau  gemacht  werden,  daß  das  Präparat  als  unbrauchbar 
betrachtet  werden  müßte.  Da  das  planparallel  geschliffene  Deckglas  0,35  mm 
dick  ist,  so  erscheint  ein  Durchbiegen  durch  den  Zug  der  kapillaren  FlUssig- 
keitsschichte  ausgeschlossen. 

Nach  der  Beschickung  läßt  man  die  Kammer  einige  Minuten  ruhig 
liegen,  damit  das  Senken  der  Blutkörperchen  auf  die  Zählfläche  un- 
gestört vor  sich  gehen  kann.  Dann  prüft  man  unter  dem  Mikroskope  bei 
30— 70-facher  Vergrößerung,  ob  keine  Luftblasen  oder  sonstige  fremde  Körper 
sich  im  Zählraum  befinden,  und  ob  die  Verteilung  der  Blutkörperchen  eine 
annähernd  gleichmäßige  ist 

Die  Zählung  selbst  geschieht  bei  etwa  200-facher  Vergrößerung  ganz 
systematisch.  Wenn  keine  weiteren  Vereinbarungen  getroffen  sind,  ist  es 
angezeigt,  die  Einteilung  der  Felder  in  Gruppen  von  je  16  Feldern  zu  be- 
nutzen. Die  Gruppen  sind  durch  das  zweite  System  von  Strichen  leicht 
kenntlich  gemacht,  und  jede  Gruppe  kann  leicht  in  vier  Vertikalreihen  von 
vier  Feldern  eingeteilt  werden.  Eine  solche  Vertikalreihe  von  vier  Feldern 
dient  nun  als  Raumeinheit,  deren  zolliger  Inhalt  gezählt  werden  soll.  Man 
verfährt  dabei  in  der  Weise,  daß  man  zählt: 

1.  Alle  Zellen,  welche  die  obere  Begrenzung  dieses  von  vier  Feldern 
gebildeten  Rechteckes  bedecken  oder  berühren,  gleichviel  ob  diese  Berührung 
von  innen  oder  von  außen  erfolgt. 

2.  Alle  Zellen,  welche  die  Linie  bedecken  oder  berühren,  die  diese  vier 
Felder  nach  der  einen  (linken)  Seite  hin  begrenzt 

3.  Alle  Zellen,  welche  im  Innern  der  vier  Felder  gelegen  sind  und  zu- 
gleich keine  der  vier  Grenzkonturen  der  Felderreihe  bedecken  oder  berühren. 

4.  Unberücksichtigt  bleiben  die  Zellen,  welche  die  untere  und  rechte 
Begrenzung  decken  oder  berühren. 

Man  zählt  somit  strenge  genommen  nicht  den  Inhalt  einer 
solchen  Vertikalreihe  von  vier  Feldern,  sondern  den  Inhalt  eines 
gedachten  gleichgroßen  Raumes,  der  um  den  Betrag  eines  Blut- 
kürperdiirchmessers  nach  oben  und  zur  Seite  (nach  links)  ver- 
schoben ist.  Zur  Markierung  der  zu  zählenden  Felderreihc  hat  Thoma 
einen  Faden  in  das  Okular  eingezogen  und  die  Zählkammer  mittelst  eines 
kleinen  beweglichen  Objekttisches  immer  so  eingestellt,  daß  der  Faden  die 
betreffende  Felderreihe  deckte.  Um  rascher  zum  Ziele  zu  kommen,  hat 
Thoma  auch  Felderreihen  von  8— 10  Feldern  gezählt 

Die  Berechnung  ist  einfach.  Werden  in  n  kleinen  Quadraten  z  Zellen 

1  z 
gezählt,  so  sind  in  4^  cmm  durchschnittlich  ^  rote  Blutkörperchen  ent- 

z-4000 

halten,  demnach  in  1  cmm  Blutmischung     ■       und  bei  a-facher  Verdünnung 
z • 4000 • a 

in  1  cmm  Blut   .    Ergaben  sich  z.  B.  in  256  Feldern  1580  Blut- 

n 

körperchen,  und  war  die  Verdünnung  eine  200-fache,  so  enthielt  das  Blut  in 
1  cmm  158--.?*j° -2°°  =  4937500  oder  besser  abgekürzt  4,94  Millionen  rote 
Blutkörperchen. 
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Die  Reinigung  ist  die  übliche.  Da  der  Kammerboden  und  der  Deck- 
glasträger mit  Kanadabalsam  auf  den  Objektträger  aufgekittet  ist,  so  darf 
kein  Alkohol .  oder  Äther  an  die  Kittstellen  gebracht  werden.  Etwa  in  der 
Pipette  abgeschiedenes  Fibrin  wird  durch  ein  Pferdehaar  beweglich  gemacht. 
Zur  Beseitigung  festsitzenden  Fibrins  wird  auch  Verdauung  desselben  mit 
Pepsin  und  1  °,0-iger  Salzsäurelösung  empfohlen. 

Die  Trocknung  geschieht  mit  Hilfe  einer  Wasserstrabiluftpumpe  oder 
eines  Bun senschen  Aspirators. 

Thoma  und  Lyon  haben  die  Methode  einer  eingehenden  Prüfung  unter- 
worfen und  die  konstanten  und  variablen  Fehler  ermittelt,  E.  Abbe1) 
hat  das  Problem  theoretisch  behandelt. 

Nach  dem  Ausspruche  des  Verfertigers  des  Apparates  soll  der  Gesamt- 
wert der  konstanten  Fehler  des  Apparates  1°0  nicht  Ubersteigen.  Die 
variablen  Fehler  haben  die  Autoren  durch  Blutkörperchenzählungen  an  ein- 
und  demselben  Apparate  empirisch  bestimmt  und  die  Gaußsche  Fehler- 
quadratmethode auf  ihre  Resultate  angewendet2). 

Aus  den  Gau  ß  sehen  Deduktionen  ergibt  sich,  daß,  wenn  der  wahr- 
scheinliche Fehler  einer  Zählung  W  beträgt,  unter  1000  Zählungen 

500  mal  Felder  zwischen  0  und  W 
323  „       „  ,       W  „  2W 

134  „       ,  „      2W  n  3\V 

30  .,  „     ;iw  „  4W 

6  „       .  „      4W  „  5W 

1   n  ein  .,  größer  als  5W 

vorkommt  Liegen  weniger  oder  mehr^  Beobachtungen  vor  als  1000,  so 
müßten  diese  Zahlen  eine  proportionale  Änderung  erfahren,  also  bei  10  Zäh- 
lungen sich  5  mal  Fehler  zwischen  0  und  W,  ca.  3  mal  zwischen  W  und  2W, 
ca.  1  mal  zwischen  2\V  und  3W  usw.  ergeben.  Ist  die  Anzahl  der  nach  der 
gleichen  Methode  gezählten  Blutkörperchen  verschieden  groß,  so  verhalten 
sich  die  wahrscheinlichen  Fehler  umgekehrt  proportional  der  Quadratwurzel 
aus  der  Zahl  der  in  beiden  Fällen  gezählten  Kürperchen. 

Angenommen,  es  seien  bei  einer  Blutverdünnung  1 : 100  vier  Vertikalreihen  von 
je  15  Feldern,  also  im  ganzen  60  Felder  gezählt  worden,  die  aus  einer  größeren  Beob- 
achtungsreihe entnommenen  Zahlen  für  je  eine  Vertikalreilie  seien 

M|  —  218 
M,— 224 
M-»  =  245 
M4  -  209. 

Die  Größen  M(,  M,,  M3  und  M4  sollen  nun  als  einzelne  Beobachtungen  betrachtet 
werden,  aus  welchen  der  wahrscheinlichste  Wert  N  für  denjenigen  Zellengehalt  ge- 
folgert werden  soll,  welchen  eine  Vertikalreihe  von  15  Feldern  aufweisen  müßte,  wenn 
die  Verteilung  der  Zellen  in  der  Yerdünnungsflüssigkeit  eine  absolut  gleichmäßige 
gewesen  wäre.  Dieser  wahrscheinliche  Wert  ist  gleich  dem  arithmetischen  Mittel  der 
Einzelbeobachtungen  oder 

v      Mi  -f—  Mj  -f-  M;j  M4 


1)  E.  Abbe,  Lit.-Yerzeicbnis  1878,  4:  siehe  auch  R.  Kjer-Petersen,  Lit.- Ver- 
zeichnis IIK»,  12,  S.  24. 

2)  J.  F.  Lyon  und  R.  Thoma,  Lit.-Verzeichnis  1881,  1,  S.  142. 
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worin  n  die  Anzahl  der  Beobachtungen  bedeutet,  also  im  gegebenen  Falle 

v     218  +  224  +  245  +  209 

>  —  1  —  —224. 

Die  Abweichungen  dJ(  dt,  ds  und  d4  vom  Mittelwerte  224  sind  dann 

dt  =  -  6 
d2  =  +  0 
ds-+21 
d4  -  - 15. 

Die  arithmetische  Summe  dieser  Abweichungen  muß  immer  gleich  0  sein. 

Um  den  wahrscheinlichen  Fehler  der  Beobachtungen  zu  finden,  sei  die  Summe  der 
Fehlerquadrate  2d»  gebildet,  also 

2&i  =  d,»  +  d5*  +  d,*  +  d4»  —  36  +  0  +  441  +  225  —  702. 

Diese  Summe  ist  durch  eine  Zahl  zu  teilen,  welche  um  eine  Einheit  kleiner  ist  als  die 
Zahl  der  Beobachtungen,  und  aus  dem  Quotienten  ist  die  Quadratwurzel  zu  ziehen,  daher 
der  mittlere  Fehler  fm  jeder  einzelnen  Beobachtung 

fm  -  ±  Y  i~ V    ±  V  +         "  + 15,3  ZelleD' 

der  wahrscheinliche  Fehler  fw  wäre  dann  J,3  fm  oder  genauer  0,6745  •  fm  —  +  10,3  Zellen. 

Bei  der  durchschnittlichen  Zählung  von  224  Zellen  wäre  daher  der  prozentische 
Fehler  im  ersten  Falle  +6,8,  im  zweiten  +4,6. 

Der  mittlere  Fehler  Fm  des  Mittelwertes  224  ergibt  sich  zu 

Fm  -  +  j/,-^  -  +  J/Jf  -  ±  ySW  -  +  V  Z.U.., 

der  wahrscheinliche  Fw  zu  0,6745  •  7,6  ~  +  5,2  Zellen,  also  +  3,4%  bzw.  +2,3%. 

Faßt  man  die  vier  Zählungen  zu  einer  Beobachtung  zusammen,  so  ergeben  sich 
also  in  60  Feldern  896  Zellen.  Der  wahrscheinliche  Fehler  dieser  Zählung  fw  berechnet 
sich,  da  fw  bei  224  Zellen  4,6%  beträgt,  nach  der  oben  (S.  24)  angegebenen  Beziehung 

fw'  V224 
fw  =  ^896 

zu  fw'  =  +  2,3%.  GrOßer  als  5fw'  —  11.5%  könnte  dieser  wahrscheinliche  Fehler  nach 
der  obigen  Tabelle  (S.  24)  kaum  werden,  ein  größerer  Fehler  wäre  unter  1000  Zählungen 
ton  je  896  Zellen  nur  einmal  zu  erwarten. 

Bei  der  angenommenen  100-fachen  Verdünnung  würden  die  896  Zellen  in  60  Feldern 
5973333  oder  abgekürzt  5,97  Millionen  in  1  emm  Blut  entsprechen.  Da  der  wahrschein- 
liche Fehler  dieses  Resultates  2.3%  oder  137387.  abgekürzt  0,14  Millionen  beträgt,  so 
ergibt  sich  mit  der  Wahrscheinlichkeit  von  1:2,  daß  der  wirkliche  Zellgehalt  des  crom 
untersuchten  Blutes  zwischen  den  Grenzen  5,97  +  0,14  =  6,11  und  5,97—0,14  =  5,83 
Millionen  enthalten  ist  Mit  der  der  Gewißheit  nahekommenden  Wahrscheinlichkeit 
vom  999 : 1000  kann  man  behaupten,  daß  der  wirkliche  Zellgehalt  des  emm  untersuchten 
Blutes  zwischen 

5,97  +  5 •  0,14  und  5,97  —  5  0,14, 
»Uo  zwischen  6,66  und  5,39  Millionen  gelegen  sein  muß. 

Die  empirische  Ermittlung  des  wahrscheinlichen  variablen  Fehlers  durch 
Blutkörperchenzählungen  ergab,  daß  dieser  Fehler  mit  dem  von  der  Theorie 
verlangten  in  recht  gutem  Einklänge  steht,  wie  aus  der  folgenden  Tabelle 
(S.  26)  hervorgeht. 

Zur  richtigen  Beurteilung  des  gewonnenen  Resultates  muß  man  sich, 
wie  Lyon  und  Thoma  hervorheben,  vergegenwärtigen,  daß  die  von  Abbe 
berücksichtigten  Fehler  unvermeidlich  sind,  selbst  bei  Benutzung  eines  absolut 


26  K.  Burk  er,  Zahlung  und  Differenzierung  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes. 


Zahl  der  gezählten 
Zellen 

Wahrsche 

nach  Abbes  theore- 
tischen Deduktionen 

inlicher  Wert  des  Fehler« 

nach  den  Ergebnissen 
von  Thema  und  Lyon 

t 

abgerundeter 
Wert 

20000 
5  000 
1250 
200 

0,477  %  0,495% 
0,951%  0,991% 
1,907%  1,983% 
4.769  %                         4,956  % 

0.5% 

1  % 

2  % 
5  % 

richtiggehenden  Apparates.  Der  von  Abbe  berechnete  wahrscheinliche  Wert 
dos  Fehlers  stellt  in  diesem  Sinne  den  geringsten  überhaupt  erreichbaren 
Wert  dar.  Mangelhafte  Konstruktionen  der  Instrumente  können  und  müssen 
diesen  wahrscheinlichen  Fehler  größer  werden  lassen,  aber  auch  die  voll- 
kommenste Konstruktion  kann  ihn  niemals  unter  den  angeführten  Wert  herab- 
setzen. Von  diesen  Erwägungen  ausgehend,  behaupten  Lyon  und  Thoraa, 
daß  die  Leistungen  des  hier  beschriebenen  Apparates  so  genau  sind,  als  sie 
überhaupt  von  einem  der  Blutkörperchenzählung  dienenden  Instrument  er- 
wartet werden  können,  und  daß  weitere  Verbesserungen  des  Apparates  wohl 
die  Bequemlichkeit  der  Handhabung  noch  weiter  erhöhen  können,  als  es 
durch  diesen  Apparat  bereits  geschehen  ist,  aber  niemals  die  Genauigkeit 
der  zu  erzielenden  Resultate.    (Siehe  dagegen  die  Kritik  von  S.  28  an.) 

Die  empirische  Vergleichung  von  fünf  verschiedenen  Zählappa- 
raten führte  zu  dem  Resultate,  daß  die  Verschiedenheiten  der  einzelnen 
Apparate  unter  sich  praktisch  bedeutungslos  sind.  Sie  wurden  in  allen  Fällen 
kleiner,  und  zwar  meistens  viel  kleiner  als  1  °/0  erfunden,  also  kleiner  als  dor 
wahrscheinliche  Fehler  einer  technisch  vollkommenen  Zählung  von  5000 
Zellen. 

Die  bisherigen  Angaben  beziehen  sich  zumeist  auf  Zählungen  in  einer 
konstanten  Blutmischung.  Um  auch  die  Leistungsfähigkeit  der  Methode  zu 
zeigen,  wenn  jedes  Mal  das  Blut  frisch  entzogen  und  verdünnt  wird, 
sei  ein  Teil  der  Versuchsresultate  mitgeteilt,  welche  J.  F.  Lyon1)  bei 
Zählungen  in  seinem  eigenen,  der  Fingerbeere  entnommenen  Blute  bei  Be- 
rücksichtigung von  jeweils  etwa  5000  Körperchen  gewonnen  hat.  Das  Blut 
wurde  vormittags  um  11  Uhr  entzogen,  nachdem  um  7  Uhr  ein  Frühstück 
vorangegangen  war. 


Zahlen  der  roten  Blut-  ■  Kürpergewicht 
Vcrsucbstag     körperchen  im  emm  Blut    nach  Abzug  der  Kleidung 

in  Millionen  in  kg 

L                        5,34  82,6 

4.  5.63  82,2 

5.  5.29  82,2 

6.  5.54  82,6 

7.  5,21  82,7 

8.  5,50  82.4 

9.  5,60  82.7 


>)  .1.  F.  Lyon.  Lit- Verzeichnis  1881,  2,  S.  214. 
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Das  Mittel  beträgt  5,44  Millionen,  die  Summe  der  Fehlerquadrate 
2M2=1607,  demnach  der  mittlere  Fehler  jeder  einzelnen  Zählung 


oder  3,0%,  der  wahrscheinliche  Fehler  2,0  °/0.  Der  mittlere  Fehler  de« 
Mittelwertes  ergibt  sich  zu 


oder  1,1  %,  der  wahrscheinliche  Fehler  zu  0,7%. 

K.  Heinert1)  hat  die  bisherigen  Methoden  und  besonders  die  ein- 
zelnen Phasen  der  Thoraaschen  Methode  einer  sehr  eingehenden 
Besprechung  und  Prüfung  unterzogen:  er  hält  die  Mischpipette  für 
hesser  als  getrennte  Pipetten,  die  Hayemseho  Lösung  (S.  15)  für  geeigneter 
zur  Verdünnung  des  Blutes  als  die  3%-ige  Kochsalzlösung  und  besser  als 
die  Pacinische  (S.  l.">)  und  Mayetsche  Lösung  (S.  18),  die  Aufbewahrung 
der  Blutmischung  in  der  Mischpipette  für  längere  Zeit  nicht  rataam.  Reinert 
weist  ferner  auf  die  schon  von  Esbach  und  Malasscz  diskutierte  leicht 
eintretende  Entmischung  des  verdünnten  Blutes  hin,  bedingt  dadurch,  daß 
die  roten  Blutkörperchen  spezifisch  schwerer  als  die  Verdünnungsflüssigkeit 
sind.  Als  den  delikatesten  Punkt  der  ganzen  Methode  bezeichnet 
Reinert  die  Füllung  der  Kammer  unter  Erzeugung  der  Newton- 
schen  Streifon.  Bequemer  als  ganze  Vertikalreihen  von  Quadraten  zu 
zählen,  erscheint  Reinert  die  Zählung  Quadrat  für  Quadrat  und  die  Ein- 
tragung der  ermittelten  Zahlen  in  ein  nach  Form  der  Kaminerteilung  liniiertes 
Papier. 

Um  den  konstanten  Fohler  des  Thoma-Zeißsehen  Apparates, 
der  durch  Fehler  in  der  Konstruktion  bedingt  ist,  zu  finden,  hat  Re inert 
eine  entsprechende  Prüfung  durch  Auswägung  der  Mischpipette  und  durch 
Bestimmung  der  Kammerhöhe  mit  Hilfe  des  ►Sphüroraetors  vorgenommen 
und  gefunden,  daß  der  Fehler  des  Apparates,  wie  auch  der  Verfertiger 
angibt.  1%  nicht  wesentlich  Überschreitet. 

Auch  die  der  Thomaschen  Methode  anhaftenden  variablen  Fehler 
bat  Reinert  bestimmt. 

Die  Berechnung  »los  Fehlers,  der  bei  einer  Blutkörperchenzählung 
ron  durchschnittlich  266")  Körperchen  in  toto  begangen  wurde,  auch  wenn 
das  Blut  an  verschiedenen  Tagen  untersucht  wurde,  ergab  als  mittleron 
Fehler  jeder  einzelnen  Zählung  -r  4,6%.  als  wahrscheinlichen  Fehler  4-  3,1°,,. 
Dieser  letztere  Gesamtfehler  setzt  sich  zusammen  aus  dem  Fehler,  welcher 
durch  Irrungen  in  der  Zählung  der  Zellen  bedingt  ist,  von  +  0,6%,  aus  dem 
Vortrilungsfehler  der  Zellen  im  Zählraum  von  +0,6%,  aus  dem  Felder, 
hervorgerufen  durch  Mängel  in  der  Abgrenzung  des  zur  direkten  Durch- 
zählung bestimmten  Mischungsquantums,  von  +  1.4°  0  und  aus  dem  Fehler, 
bedingt  durch  Schwankungen  der  Zellenzahl  an  verschiedenen  Tagen  und 
ferner  bedingt  durch  die  Art  der  Blutentnahme  und  der  Blutabmessung,  von 
+  0,6%.    Der  von   der  Größe   der  gezählten  Zellenmeuge  unabhängige 

M  E.  Keinert,  Lit.-Yerzeiclinis  180t.  1.  S.  >\  und  48. 


=  ±6,2  Zellen 
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variable  Fehler  einer  Körperchenzählung  beträgt  also  1,4  0,6  =  2,0°/0.  Da  bei 
einer  Zellenzahl  von  1325  in  200  Quadraten  der  Fehler  3,3°/0,  bei  einer  Zellen- 
zahl von  2665  in  400  Quadraten  der  Fehler  doch  noch  3,1  °/0  betrug,  so 
zioht  Reinert  den  Schluß,  daß  bei  normalem  Blut  die  Zählung  von  200  Qua- 
draten bei  einer  Verdünnung  von  1:200  ein  dem  erreichbaren  Grade  von 
Genauigkeit  schon  sehr  nahe  kommendes  Resultat  zu  liefern  imstande  ist 
Was  Genauigkeit  und  Zuverlässigkeit  betrifft,  so  erkennt  Reinert  der 
Thoma-Zeißschen  Methode  unter  allen  andern  damals  bestehenden  den 
Vorrang  zu.'i'J) 

Um  die  etwas  heiklo  Zusammensetzung  der  Kammer  sicherer  zu 
ermöglichen,  bringt  W.  Türk3)  von  der  reinen  Verdünnungsflüssigkeit 
(Hayems  Lösung),  welche  sich  vor  dem  Ausblasen  in  der  Meßkapillare 
der  Mischpipette  befindet,  auf  zwei  entgegengesetzte  Ecken  der  Deckglas- 
unterlage je  ein  kleinstes  Tröpfchen.  Dann  bläst  er  5  oder  6  Tropfen  heraus 
und  gibt,  nachdem  er  die  Spitze  der  Kapillare  rasch  abgewischt  hat,  den 
nächsten  Tropfen  auf  dio  Zäldfläehe.  Darauf  nimmt  er  das  gereinigte  Deck- 
glas zwischen  Zeigefinger  und  Daumen  der  rechten  Hand,  führt  einen  Finger 
der  linken  Hand  an  die  linke  Kante  des  Deckglasträgers  und  legt,  gestützt 
von  diesem  Finger,  die  linke  Kanto  des  Deckglases  dort  auf.  Nun  senkt 
er  mit  den  Fingern  der  rechten  Hand  die  rechte  Kante  des  Deckglases 
langsam  so  weit,  bis  seine  Mitte  die  Kuppe  des  Tropfens  der  Blutmischung 
berührt,  und  läßt  jetzt  erst  das  Deckglas  vollständig  fallen.  Nun  drückt 
er  vorsichtig  das  Deckglas  im  Bereich  des  Deckglasträgers  fest  an,  so  daß 
an  allen  Stellen,  wo  sich  nicht  Zählflüssigkeit  in  kapillarer  Schichte  aus- 
gebreitet hat,  Newtonsche  Streifen  erscheinen.  Durch  kapillare  Attraktion 
ist  dann  gewöhnlich  das  Deckglas  sehr  fest  auf  der  Unterlage  fixiert. 

E.Meyer  und  H.  Rieder4)  vorfahren  im  Anschluß  an  Versuche  dos 
Verfassers5)  bei  der  Zusammensetzung  der  Kammer  so,  daß  sie  das  Deck- 
glas nur  halb  auf  die  Kammer  auflegen,  die  Blutmischung  durch  Kapillarität 
in  den  Zählraum  eindringen  lassen  und  dann  das  Deckglas  vollends  aufschieben. 

Ein  heißer  Streit  ist  um  die  Thoma-Zeißsche  Methode  entbrannt,  als 
es  sich  darum  handelte,  mit  ihr  genaue  Zählungen  der  roten  Blut- 
körperchen im  Hochgebirge  vorzunehmen.  Der  Streit  wurde  im  Anschluß 
an  Versuche  von  F.  Mi  escher  und  seiner  Schule  ausgelöst 

Für  derartige  Zähl  ungen  hatte  zunächst  F.  M  i  e  s  c  h  e  r  6)  die  M  i  s  c  Ii  p  i  p  e  1 1  e ') 
durch  folgende  Änderungen  zu  verbessern  sich  bemüht.  Statt  der  ge- 
bräuchlichen Zehntelteilung  wurden  an  der  Meßkapillare  nur  3  Hauptteilstriche 
für  die  entsprechenden  Verdünnungen  angebracht  (Fig.  1(.)).  Dafür  wurde 
beiderseits  von  jedem  Teilstrich  (für  den  der  Kugel  zunächst  gelegenen  nur 
unterhalb)  ein  kurzer  Hilfsteilstrich  in  solcher  Entfernung  vom  Hauptstrich 


1)  Sehr  eingehend  behandelt  lieinert  von  S.  72  seiner  Arbeit  ab  die  Umstände, 
welche  KinfluN  auf  die  Krythrozytenzahl  haben. 

2)  über  weitere  Fehlerberechnunf?  siehe  Student.  Lit- Verzeichnis  1908.  5. 

3)  W.Türk,  Lit.-Verzeichnis  ]<m.  1.  S.  70. 

4)  K.  Meyer  und  II.  Uieder,  Lit.- Verzeichnis  1907,  3,  S.  8. 
.r>)  S.  ."»7  dieses  Beitrages. 

*i)  F.  Miescher,  Lit.- Verzeichnis  1893,  1. 

7)  Über  weitere  Kritiken  und  Verbesserungen  der  Mischpipette  siehe  S.  43. 
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zugefügt,  daß  dadurch  genau  Vioo  des  gesamten  Volumens  der  Kapillare 
abgegrenzt  wurde.  Falls  es  daher  nicht  gelingt,  rasch  genug  ohne  Gefahr 
der  Gerinnung  die  Blutsäule  durch  Hin-  und  Herneigen,  Abstreichen  der 
Spitze  usw.  haarscharf  auf  den  Teilstrich  einzustellen,  so  kann  die  kleine 
Abweichung  geschätzt  werden.  Um  die  wegen  der  Parallaxe  an 
der  dickwandigen  Kapillare  entstehende  Unsicherheit  der  Ein- 
stellung zu  beseitigen,  wurden  die  Hauptstriche  als  Ringmarken 
beiderseits  bis  an  die  Grenze  des  Milchglasstreifens  gezogen. 
Man  braucht  daher  nach  erfolgter  Füllung  nur  die  Pipette  zwischen 
den  Fingern  etwas  zu  drehen  und  die  gegenüberliegenden  Hälften 
der  Ringmarko  für  sein  Auge  zur  Deckung  zu  bringen,  um  den 
richtigen  Stand  der  Blutsäule  zu  erkennen.  Das  bisher  matt 
gehaltene,  konisch  zugoschliffene  untere  Ende  der  Meßkapillare 
wurde  poliert,  um  feststellen  zu  können,  daß  keine  Retraktion 
der  Blutsäule  stattgefunden  hat  Das  obere  mit  dem  Kautschuk- 
Schlauch  verbundene  Ansatzrohr  wurde  zur  Erleichterung  der 
Reinigung  und  zur  Vermeidung  unnützen  Widerstandes  etwas 
weiter  gemacht  und  außerdem  der  Mündung  eine  zugespitzte 
Form  gegeben,  so  daß  aus  ihr  statt  aus  der  Meßkapillare  das 
Tröpfchen  der  Blutmischung  ftir  die  Zählkamraer  entnommen 
werden  kann. 

Bei  vergleichenden  Versuchen  fand  J.  Karcher  bei  je 
12  MekuigeurfÜllungen  mit  darauffolgender  Zählung  von  ca. 
900  Zellen  den  wahrscheinlichen  Fehler  mit  dem  bisherigen 
Melangeur  zu  1,66%  (größte  Abweichung  vom  Mittel  3,75%),  mit 
dem  neuen  Melangeur  zu  0,69%  (größte  Abweichung  vom  Mittel 
2,03%).  Als  länger,  2—3  Minuten  lang,  unter  Vermeidung  von 
Schaumbildung  gemischt  wurde,  ergab  sich  E.  Veillon  in  12  Fül- 
lungen mit  Zählung  von  durchschnittlich  1100  Zellen  ein  wahr- 
scheinlicher Fehler  von  0,38%  des  Mittels  (größte  Abweichung 
0,89%). 

Im  Gegensatz  dazu  kommt  M.  Loderer1)  zu  dem  Resultate, 
daß  der  Mi  escher  sehe  Melangeur  gegenüber  dem  Thoma-Zeiß- 
schen  keine  Verbesserung  darstellt,  was  in  dieser  absprechenden 
Form  nicht  richtig  ist. 

Bei  späteren  Versuchen  mit  dem  Miescherschen  Melangeur, 
bei  denen  sich  die  Hilfsteilstriche  als  entbehrlich  erwiesen,  bei 
denen  aber  die  Deckglasunterlage  der  Zählkammer  und  das 
Deckglas  selbst  größer  gewählt  wurden  als  beim  Thoma-Zei fi- 
schen Apparat,  erhielten  S.  Karcher  und  E.  Veillon 2)  die  gleichen 
guten  Resultate  wie  früher.  Dabei  konstatierte  Karcher 
auch  noch,  daß  sich  die  Mischung  des  Blutes  in  einer  weiten 
Kochflasche  und  die  Übertragung  des  gemischten  Blutes  in  die  Zählkammer 
mit  Hilfe  einer  Tropfpipette  ebensogut  vornehmen  läßt  als  mit  dem  Melan- 


Fig  19. 

Blatmisch- 
«  nach 
Mivsoher 
(nat.  Größe). 


1)  M.  Lederer,  Lit- Verzeichnis  1895,  2,  S.  111. 

2)  F.  Egger,  J.  Karcher,  F.  Mi  es  eher,  F.  Suter  und  E.  Veillon,  Lit-Ver- 
reichnis  1897,  1,  S.  443  und  445. 
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gear.  F.  Suter  (S.  445)  fand  ferner,  daß  verschiedene  Molangenre  sehr 
gut  miteinander  übereinstimmende  Resultate  lieferten.  In  länger  durch- 
geführten Versuchsreihen  an  seinem  eigenen  Blute  zeigte  Karcher  (S.  447), 
daß  sein  Blutkörperchengehalt  recht  konstant  blieb:  so  betrug  an  dvn  ersten 
7  Versuchstagen  der  mittlere  Fehler  joder  einzelnen  Zählung  nur  1,6%  des 
Mittelwertes,  Suter(S.447)  erhielt  sogar  noch  bessere  Resultate.  Viel  weniger 
genau  als  am  Menschen  ließen  sich  an  Kaninchen  mit  derselben  Methodik 
die  Zählungen  vornehmen  (S.  44(J). 

Auch  A.  Kündig1)  erhielt  mit  dem  M  ies  eher  sehen  Melangeur  ähnlich 
gute  Resultate  wie  Karcher. 

Beim  Mi  esche  rschen  Melangeur  sind  durch  die  genannten  Verbesserungen 
einige  Mängel  der  Thoma-Zeißschen  Mischpipette  beseitigt,  aber  nicht 
alle  (siehe  S.  43  dieses  Handbuches). 

Der  Streit  Uber  die  Brauchbarkeit  der  Thoma-Zeißschen  Methode 
bei  Versuchen  im  Hochgebirge  bezog  sich  aber  weniger  auf  die  Misch- 
pipette als  auf  die  Zählkammer. 

Zunächst  trat  A.  Gottstein '*)  mit  der  Behauptung  auf,  daß  die  Zähl- 
kammer abhängig  vom  Luftdruck  sei,  indem  selbst  bei  einer  konstanten 
Blutmischung  die  ermittelte  Zahl  der  Blutkörperchen  sich  umgekehrt  pro- 
portional wie  der  auf  der  Kammer  lastende  Druck  verhalte.  Versuche  im 
pneumatischen  Kabinett  führten  zu  dieser  Behauptung:  dort  konnte  direkt 
beobachtet  werden,  wie  in  der  gefüllten  Kammer  bei  Änderungen  des  Luft- 
druckes Verschiebungen  der  zu  zählenden  Elemente  eintraten  und  wie  auch 
eine  in  der  Kammer  befindliche  Luftblase  entsprochende  Voluraensänderungen 
zeigte.  Auch  G.  Schroeder8)  konnte  bei  Zählungen  im  pneumatischen 
Kabinott  eine  Abhängigkeit  des  Zählresultates  vom  Luftdrucke  nachweisen. 
Auch  eine  Abhängigkeit  des  Zählresultates  von  der  Temperatur  fand  Gott- 
stein4) derart,  daß  bei  einer  Temperaturerhöhung  von  10  auf  35 — 40°  C  die 
Blutkörperchenzahlen  um  8— 12°/0  größer  wurden.  Dieses  letztere  Resultat 
ist  schwer  verständlich  (siohe  S.  41  u.  42  dieses  Handbuches). 

Sehr  eifrig  haben  sofort  £.  Meißen  und  G.  Schroeder5)  Gottstein 
sekundiert.  Schroeder  fand  schon  in  Hohenhounef  im  Meißenschen 
Sanatorium,  236  ra  über  dem  Meere,  einen  höheren  Blutkörperchengehalt 
als  andere  Autoren  in  tiefer  gelegenen  Orten:  dabei  behauptet  Schroeder, 
daß  seine  Zählungen,  bei  denon  nur  200  Quadrate  berücksichtigt  wurden, 
mit  einem  Fehler  von  nur  !;4  bis  ll2  %  behaftet  gewesen  seien,  was  schwer  zu 
begreifen  ist.  Thoma,  Lyon  und  Reinert,  sehr  geübte  Beobachter,  waren 
bescheidener,  indem  sie  den  Fehler  selbst  bei  Zählungen  von  doppelt  soviel 
Quadraten  zu  3%  ansetzten.  In  der  Arbeit  von  Meißen  und  Schroeder 
ist  (S.612)  zur  Demonstration  der  Abhängigkeit  des  Blutkörperchengehaltes 
vom  Luftdruck  eine  vielfach  zitierte,  zuerst  von  Koeppe  aufgestellte  Tabelle 
enthalten,  welche  hier,  um  zwei  Angaben  erweitert,  mitgeteilt  sei. 

1)  A.  Kündig,  Lit.- Verzeichnis  1897.  7,  S.  3. 

2)  A.  Gottstein,  Lit.- Verzeichnis  1807.  4. 

3)  (i.  Sch  roedor,  Lit.- Verzeichnis  1897,  8,  S.  819. 
-I)  A.  Gott  stein.  Lit.- Verzeichnis  1898,  7,  S.  466. 

5)  K.  Meißen  und  G.  Schroeder.  Lit.- Verzeichnis  1897,  3. 
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Untersucher         Ort  der  Untersuchung 


Höhe  über  dem 
Meere  in  m 


Laach« 

•1 

Christian  ia 

— 

Schaper 

Göttingen 

148 

Schroeder 

" 

Hohenhonnef 
Tübingen 

236 

Reinert 

314 

Bürker 

Tübingen 

314 

Stierlin 

Zürich 

412 

Wolf 

j 

Auerbach  i.  V. 

425 

Schroeder 

Görbersdorf 

561 

Wolf 

Reiboldsgrtin 

700 

Schauman 

»1 
ii 

Dowrefjall 

950 

Kündig 

i 

i 

Davos 
Arosa 

1560 

Egger 

i» 

i 

1800 

Bürker 

Schatzalp 

1865 

Viault 

Cordilleren 

4392 

Zahl  der  roten  Blut- 
körperchen im  cmm 
Blut  in  Millionen 


I 


4,97 
5,23 
5,33 
5,32 
5,25 
5,75 
5,75 
5,80 
5.97 
6.11 
6,55 
7,00 
5,43 
8,00 


Die  Annahme,  daß  die  Thoma-Zeißsche  Zählkammer  sich  dem  Luft- 
drücke gegenüber  wie  ein  Aneroidbarometer  verhält,  hat  nun  E.  Meißen 
zur  Konstruktion  einer  neuen  Zählkammer  veranlaßt 


9.  Die  Methode  von  E.  Meißen  mit  der  Sohlitzkammer  (1898)  '). 

Das  Instrument  (Fig. 20),  die  sogenannte  Schlitzkammer,  ist  eine  nur 
wenig  modifizierte  Thoma-Zeißsche  Kammer.    Um  den  Binnenraum  dieser 
Kammer  auch  nach  ihrer  Zusammen- 
setzung mit  der  umgebenden  Luft  in 
Verbindung  zu  bringen,  ist  eine  schmale 
and  seichte  Rinne  R  in  der  Richtung 
eines  verlängerton  Durchmessers  der 
Zählfläche  in  die  Deckglasunterlage  W 
eingeschliffen.    Später  wurden  zwei2) 
and   dann    sogar   vier   Rinnen3),  an 
jeder  Seite  eine,  angebracht.  Durch 
diese  Schlitze   ist  es    unmöglich  ge- 
macht,  daß   im  Innern   der  Kammer   ein   anderer  Luftdruck  herrscht 
als  außen. 


Fig.  20. 

SobUtzkamnier  nach  E.  Meißen. 
(V.  nttürl.  (Jröfle.) 


G.  Schroeder4)  hat  nun  mit  der  alten  und  neuen  Kammer  vergleichende 
Zählungen  an  Versuchspersonen  in  Hohenhonnef  bei  Luftdruckschwan- 
kungen von  717,2  bis  760,5  mm  Hg  angestellt  mit  dem  Ergebnis,  daß,  je 
geringer  der  Luftdruck  war,  eine  um  so  größere  Differenz  in  den  Zähl- 
resultaten der  alten  und  neuen  Kammer  sich  ergab,  daß  aber  gerade  bei 
dem  Luftdrucke  von  760  mm  Hg  eine  nennenswerte  Differenz  nicht  mehr  be- 

1)  E.  Meißen  und  G.  Schroeder,  Lit.- Verzeichnis  1898,  4.  S.  112. 

2)  F.  Starcke,  Lit.- Verzeichnis  189«.  6. 

3)  E.  Meißen,  Lit.- Verzeichnis  1899,  2.  S.  530. 

4)  E.  Meißen  und  G.  Schroeder,  Lit.-Verzeichnis  1898,  4,  S.  112. 
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stand,  ein  kaum  verständliches  Resultat.  Später  fand  Schroeder1)  bei  Ver- 
suchen in  dem  höher  gelegenen  Görbersdorf,  daß  auch  die  Schlitzkammer 
dort  eine  Vermehrung  anzeigte,  die  aber  kleiner  war  als  die  früher  mit  der 
alten  Kammer  am  gleichen  Orte  nachgewiesene.  W.  Römisch2)  dagegen 
fand  in  Arosa  mit  der  alten  Kammer  und  mit  der  Schlitzkammer  ungefähr 
gleich  hohe  Werte. 

Um  nun  dem  Einwände  zu  begegnen,  daß  die  Verhältnisse  im  Hoch- 
gebirge ganz  anders  liegen  als  im  pneumatischen  Kabinett,  indem  dort  ja 
nicht  die  Zählkammer  bei  hohem  Druck  zusammengesetzt  und  bei  niederem 
Drucke  ausgezählt  wird,  sondern  Zusammensetzung  und  Auszählung  bei 
gleichem  Drucke  orfolgen,  hat  A.  Gottstein3)  auch  noch  Versuche  derart 
angestellt,  daß  er  sich  ein  konstante  Aufschwemmung  von  frischen  Hefe- 
zellen in5°  0-igerFormalinlösung  bereitete  und  dann  vergleichende  Zählungen 
in  Berlin  und  im  Riesengebirge  vornahm,  wobei  sich  bei  einer  Höhen- 
differenz von  1235  m  eine  Zunahme  der  Zellen  um  27  °/0  in  der  Höhe  ergab. 
Auch  dieses  Resultat  ist  schwer  zu  vorstehen. 

E.  Meißen4)  hat  daher  noch  weitere  Momente  zur  Erklärung  heran- 
gezogen. Nach  ihm  sollen  die  New  ton  sehen  Farbenringe  über  der  Deck- 
glasunterlage beweisen,  daß  das  Deckglas  mit  einer  gewissen  Spannung  auf- 
liegt, und  zwar  so,  daß  es  in  der  Mitte,  wo  es  am  nachgiebigsten  ist,  etwas 
tiefer  steht  als  am  Rande.  Diese  Konkavität  soll  durch  den  Zug  der 
kapillaren  Flüssigkeitsschicht,  welche  sich  zwischen  Deckglas  und 
Zählnetz  befindet,  vermehrt  werden. 

Meißen  führt  in  diosem  Zusammenhange  folgenden  Versuch  an.  Taucht 
man  eine  Glaskapillare  von  20  cm  Länge  und  0,5  mm  Lumen,  die  an  dem 
einen  Ende  zugeschmolzen,  an  dem  andern  Ende  aber  offen  ist,  mit  diesem 
Ende  in  Wasser,  so  steigt  dieses  2 — 3  mm  hoch  in  die  Kapillare  ein,  was 

einem  Überdrucke  von  etwa        Atmosphäre  entsprechen  würde.    Auch  in 

der  Absorption  von  Sauerstoff  durch  die  Blutmischung  sieht  Meißen  ein 
Moment,  welches  im  Innern  der  geschlossenen  Zählkammer  andere  Druck- 
verhältnisse erzeugt  als  außerhalb. 

Wider  diese  Spekulationen  zieht  K.  Turban5)  zu  Feld.  Gegen  die 
Meißensche  Auffassung  spricht  ihm  der  Umstand,  daß  neben  der  Blut- 
körperchenvermehrung im  Hochgebirge  eine  Hämaglobinzunahme  einher- 
geht, bei  deren  Ermittlung  der  Luftdruck  eine  Rolle  nicht  spielen  kann. 
Um  zu  entscheiden,  ob  durch  Attraktion  des  Deckglases  das  Zählresultat 
beeinflußt  werden  kann,  hat  Turban  durch  Sokolowski,  Kündig  und 
Kar  eher  vergleichende  Zählungen  unter  Verwendung  eines  dünnen  und 
dicken  Deckglases  in  Davos  (1600  m)  und  in  Basol  (625  m)  mit  der  Thoraa- 
Zeißschen  Kammer  und  mit  der  Meißenschen  Schlitzkammer  vornehmen 
lassen,  wobei  gefunden  wurde,  daß  das  Deckglas  keinen  Einfluß  ausübt  und 
daß  die  alte  Kammer  vom  Luftdruck  unabhängig  ist,  wenn  dieser  sich  nicht 

1)  G.  Schroeder.  Lit.- Verzeichnis  1898,  5,  S.  1333. 

2)  W.  Römisch,  Lit.-Vcrzeichnis  1899,  3,  S.  246. 

3)  A.  Gottstein,  Lit-Verzeichnis  1899.  4,  S.  1299. 

4)  E.  Meißen,  Lit.- Verzeichnis  1899,  2.  S.531. 

5)  K.  Turban,  Lit.- Verzeichnis  1899,  1. 
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während  des  Versuches  verändert  Die  Meißen  sehe  Schatzkammer  stellt 
daher  nach  Turban  eine  Verbesserung  ebensowenig  dar  wie  die  Ver- 
wendung ganz  dicker  Deckgläser. 

Von  G.  Schroeder1)  erhobene  Einwände,  daß  wohl  bei  diesen  Ver- 
suchen gezählt  wurde,  ohne  Newtonsche  Streifen  zu  erzeugen,  weist  Turban2) 
aU  völlig  unberechtigt  zurück. 

Aus  dieser  Arbeit  von  Schroeder  und  auch  aus  früheren  Äußerungen 
von  Meißen  geht  hervor,  daß  diese  Autoren  sich  wohl  im  Anschluß  an  den 
bekannten  Versuch  mit  dem  Newtonschen  Farbglas3)  falsche  Vorstellungen 
Uber  das  Zustandekommen  der  farbigen  Streifen  am  Kamraerrande  gebildet 
haben:  von  farbigen  Ringen,  wie  bei  dem  Newtonschen  Versuch  mit  der 
Bikonvexlinse,  ist  nichts  zu  sehen,  sondern  doch  nur  von  Streifen. 

Noch  einmal  greifen  Gottstein  und  Schroeder4)  in  den  Streit  ein. 
In  Berlin  (50  m)  stellte  Gottstein,  in  Schömberg  (650  m)  Schroeder  eine 
Blutmischung  mit  Hävern  scher  Lösung  her,  welche  selbst  nach  raehrwöchent- 
lichem  Alter  fast  unverändert  gefunden  .wurde,  was  Verfasser  auf  Grund 
seiner  Erfahrungen  bezweifeln  muß.  Jeder  der  Autoren  zählte  seine  gut 
verwahrte  Blutmischung,  wobei  alle  Zählbedingungen  erfüllt  wurden:  oftmals 
waren  8 — 10  Präparate  zu  verwerfen,  bis  eines  tadellos  war.  Dann  sandten 
sich  die  Autoren  gegenseitig  ihre  Blutmischungen  und  Zählinstrumente  zu, 
zahlten  wieder  und  tauschten  aber  ihre  Resultate  erst  nach  Abschluß  des 
jedesmaligen  Experimentes  aus.  Das  Resultat  war,  daß  mit  der  alten  Kammer 
in  Schömberg  höhere  Werte  gefunden  wurden  als  in  Berlin,  mit  der  Schlitz- 
kammer dagegen  nicht,  die  Zählresultate  stimmen  aber  unter  sich  recht 
>chlecht  Uberein. 

Ein  anderes  Resultat  erhielt  C.  F.  Meyer1),  der  an  einer  konstanten 
Hefezellenuiischung  in  Davos  und  Basel  Zählungen  mit  der  alten  Kammer 
und  der  Sehlitzkammer  vornahm  und  mit  beiden  Kammern  oben  und  unten 
zu  gleichen  Werten  kam.    Wer  hat  nun  recht? 

Gegen  die  Einwände  von  Meißon,  Gottstein  und  Schroeder  spricht 
indirekt  eine  schon  im  Jahre  189$  sehr  sorgfältig  durchgeführte  Versuchs- 
reihe von  O.  Schauman  und  E.  Roseuqvist0),  welche  Autoren  Tiere 
längere  Zeit  einem  stark  verminderten  Luftdruck  aussetzten  und  als  Beweis 
für  den  Neubildungsprozeß  in  den  hämatopoetischen  Organen 
Erythroblasten  im  Blute  auftreten  sahen.  An  diesen  Versuchsresultaten  können 
auch  die  antikritischen  Bemerkungen  von  Meißen7)  nichts  ändern,  denn, 
wie  Schauman  und  Rosenqvist  hervorhebon,  kann  eben  Meißen  mit 
seiner  Theorie  die  konstatierte  allmähliche  Zunahme  dor  roten  Blutkörper- 
chen nicht  erklären,  noch  weniger  die  Zunahme  des  Hämoglobingehaltes. 

1)  G.  Schroeder,  Lit.- Verzeichnis  189!i,  5. 

2)  K.  Turban,  Lit- Verzeichnis  1900,  7. 

3)  Siehe  O.  Lämmer,  Die  Lehre  vom  Licht,  in  Müller-Pouülct-l'faundlers  Lehrb. 
der  Physik  und  Meteorol.,  9.  Aufl.,  lid.  2,  Abt.  1,  S.  902.  Verlag  von  K.  Viewer  &  Sohn, 
Braunscbweig  1897. 

4)  A.  Gottstein  und  G.  Schroeder,  Lit- Verzeichnis  1900.  8. 

5)  C.  F.  Meyer,  Lit- Verzeichnis  1900,  6. 

6)  0.  Schauman  und  E.  Rosenqvist.  Lit.- Verzeichnis   1898,  2,  ferner  1900, 
und  4. 

7)  E.  Meißen,  Lit.-Vcrzeichni«  1900,  5. 
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In  den  nächsten  Jahren  setzte  eine  genauere  physikalische  Unter- 
suchung der  Thoma-Zeißschen  Kammer  ein. 

Zunächst  hat  J.  Gaule  *)  die  Abhängigkeit  der  Kammer  vom  Luft- 
druck direkt  geprüft,  indem  er  1.  Quecksilber,  das  keine  Adhäsion  zum 
Glase  hat,  2.  eine  durch  Auskochen  von  Gas  befreite  Nigrosinlösung,  welche 
Adhäsion  zum  Glase  hat,  und  3.  Blutmischung,  wie  beim  Zählen,  in  die 
Kammer  brachte,  diese  auf  ein  Mikroskop  legte,  Uber  beide  eine  Glasglocke 
stülpte,  durch  die  hindurch  mikroskopiert  werden  konnte,  und  nunmehr  bei 
normalem  und  etwa  halb  so  großem  Luftdrucke  beobachtete,  ob  die  Größe 
der  Tropfen  eine  Veränderung  erfuhr.  Verhielt  sich  die  Kammer  wie  ein 
Aneroidbarometer,  so  mußten  die  Tropfen  bei  vermindertem  Luftdruck 
kleiner,  bei  erhöhtem  größer  werden.  Zugleich  wurde  der  Temperatur- 
abfall bei  Verminderung  des  Luftdruckes  in  Rechnung  gezogen.  Wenn  auch 
die  Versuchsresultate,  die  noch  durch  direkte  Zählungen  der  Blutkörperchen 
bei  verschiedenem  Drucke  ergänzt  wurden,  nicht  ganz  eindeutig  waren,  so 
ergab  sich  doch  im  allgemeinen  eine  Unabhängigkeit  vom  Luftdruck;  dabei 
wird  angenommen,  daß  beim  Vorhandensein  New  ton  scher  Streifen  der 
Kammerraum  hermetisch  abgeschlossen  ist. 

Diese  Versuche  hat  W.  Brünings2)  noch  genauer  fortgesetzt;  er  dis- 
kutiert zunächst  die  Meißenschen  Einwände  und  weist  darauf  hin,  daß 
der  Fehler  derKapillarattraktion,  den  Meißen  gerügt  hat,  in  derMeißen- 
schen  Schlitzkammer  ebenso  zur  Geltung  kommt  wie  in  der  Thomaschen 
Kammer.  Berechnung  und  Versuch  ergaben  aber  Brünings  das  Resultat,  «laß 
Oberflächenspannung  -f-  Molekularattraktion  im  Kampfe  gegen  den  elastischen 
Widerstand  des  Deckglases  völlig  unterliogen  und  daß  auch  der  Luftdruck,  wie 
er  auf  der  Erde  schwankt,  an  der  Konstanz  der  Thomaschen  Kammer 
wenig  ändern  kann.  Er  konstatierte  ferner,  daß,  wenn  nur  einmal  New  tonsche 
Farbstreifen  vorhanden  sind,  die  Kammerhöhe  praktisch  die  gleiche  bleibt, 
ob  nun  die  Streifen  schmal  oder  breit  sind,  und  ob  sie  trocken  oder  feucht 
erzeugt  werden.     Brünings  hat  schließlich  die  Resultate  der  erörterten 
Gau  leschen  Versuche  bestätigt  und  sie  noch  dadurch  erweitert,  daß  er 
vergleichende  Zählungen  an  einer  konstanten  Blutmischung  mit 
der  alten  Kammer  und  der  Schlitzkammer  im  Züricher  physiologischen 
Institut  und  auf  dem  500  m  höheren  Utliberg  vornahm.   Zählfehler  wurden 
durch  photographische  Aufnahmen  der  gefüllten  Kammern  und  durch  Aus- 
zählung der  Photogramme  möglichst  vermieden.    Die  von  Meißen  und 
seinen  Anhängern  behauptete  Abhängigkeit  der  Zählkammer  vom  Luftdruck 
konnte  Brünings  nicht  bestätigen. 

Daß  Brünings  so  Behauptung  gegen  Behauptung  stellen  muß,  scheint 
ihm  nur  dadurch  erklärlich,  daß  eben  die  Thoma-Zeißsche  Kammer 
nicht  das  genaue  Zählinstrument  ist,  für  das  man  es  im  Anschluß 
an  die  Abbeschen  Deduktionen  gehalten  hat;  eine  Reihe  von  Zählungen, 
b  ei  denen  die  Kammer  oft  8 — 10  mal  zusammengesetzt  werden  mußte,  um 
allen  Anforderungen  zu  genügen,  haben  ihm  dieses  Resultat  ergeben. 


1)  J.  Gaule.  Lit.- Verzeichnis  1902,  1,  S.  142. 

2)  W.  Brünings,  Lit.- Verzeichnis  1903,  1,  S.  378. 
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Auf  einen  Kardinalfehler,  der  auch  schon  von  andern  Autoren1)  erörtert 
und  von  E.  Reinert2)  als  der  delikateste  Punkt  der  ganzen  Zähl- 
methode bezeichnet  wurde,  weist  Brünings3)  noch  ganz  besonders  ein- 
dringlich hin. 

Wenn  man  nämlich  einen  Tropfen  der  Blutsuspension  auf  die  Zäbl- 
fläche  setzt  und  das  Deckgläschen  auflegt,  so  drückt  dieses  den  Tropfen  in 
die  Breite  derart,  daß  seine  Grundfläche  etwa  viermal  so  groß  wird.  Dabei 
machen  die  ursprünglich  in  der  Mitte  des  Tropfens  gelegenen  Blutzellen 
keine  seitliche  Bewegung,  die  ursprünglich  am  Rande  gelegenen  aber  werden 
um  den  Betrag  der  Verbreiterung  des  Tropfens  verschoben.  Man  sieht, 
daß  so  eine  von  der  Mitte  zum  Rande  abnehmende  Dichte  in  der  Verteilung 
der  Blutzollen  resultieren  muß,  was  Brünings  auch  auf  Mikrophotogrammen 
nachweisen  konnte. 

In  viel  höherem  Grade  aber  wirkt  nach  Brünings  ein  anderer  Umstand 
in  der  gleichen  Richtung.  Wenn  man  nämlich  200- fach  mit  Hayem  scher 
Lösung  verdünntes  Blut  in  ein  Glasröhrchen  füllt  und  dieses  senkrecht  auf- 
stellt, so  findet  man  nach  Verlauf  von  einer  Stunde  etwa  die  obersten  2  cm 
der  Flüssigkeit  klar,  d.h.  ein  Blutkörperchen  senkt  sich  in  Hayemscher 
Lösung  um  ca.  2  cm  pro  Stunde.  Nun  sei  ein  auf  die  Zählfläche  gebrachtes 
Tröpfchen  der  Blutmischung  schätzungsweise  0,5  mm  hoch,  und  es  mögen 
10  Sekunden  verstreichen,  bis  es  durch  das  Deckglas  platt  gedrückt  wird, 
dann  besteht  vor  diesem  Moment  das  Tröpfchen  aus  drei  Schichten;  alle 
Blutkörperchen,  welche  ursprünglich  nicht  weitor  als  ca.  0,06  mm  vom  Boden 
entfernt  waren,  sind  zu  Boden  gesunken,  über  ihnen  steht  eine  Schicht 
normaler  Mischung  von  ca.  0,38  mm  Höhe,  und  dann  folgen  die  obersten 
0,06  mm  ohne  Blutkörperchen.  Somit  hat  nach  10  Sekunden  die  Uber  dem 
Boden  der  Rammer  stehende  Flüssigkeit  ca.  12%  ihrer  Blutkörperchen 
verloren,  und  dieser  Fehler  addiert  sich  ganz  zu  dem  durch  die  ungleiche 
Verschiebung  erzeugten  hinzu,  falls  die  auf  dem  Boden  liegenden  Blut- 
körperchen an  der  späteren  Bewegung  nicht  mehr  teilnehmen. 

Brünings  hatte  diese  Fehlerquelle  schon  länger  vermutet,  er  war  aber 
überrascht,  wie  leicht  der  faktische  Nachweis  gelang.  Man  beschicke  eine 
Zählkammer  mit  dem  200-fach  verdünnten  Blut  und  warte  bis  zum  Auflegen 
des  Deckglases  30  Sekunden.  Dann  betrachte  man  die  Kammer  in  der 
Durchsicht,  am  besten  gegen  einen  schwach  beleuchteten  Hintergrund.  Es 
zeigt  sich  ein  stark  getrübter  Krois,  der  ursprünglichen  Basis  des  Tröpfchens 
entsprechend,  und  eine  schwach  getrübte  periphere  Zone  an  Stelle  der 
späteren  Ausbreitung  der  Flüssigkoit.  Man  wiederhole  den  Versuch  mit 
einer  Wartezeit  von  10  Sekunden,  wie  man  sie  bei  sorgfaltiger  Anfertigung 
von  Zähl präparaten  oft  nötig  hat,  und  wird  auch  jetzt,  und  zwar  makro- 
skopisch, die  ungleiche  Verteilung  wahrnehmen  können. 

Im  Mikroskop  fällt  dies  alles  nicht  auf,  weil  die  Übergänge  der  ver- 
schieden dichten  Verteilung  im  mikroskopischen  Gesichtsfelde  zu  allmähliche 
sind.    Auch  hier  zeigt  die  Mikrophotographie  den  Fehler  recht  drastisch. 
Eine  optische  Interforenzmethode  hat  Verfasser  zur  Prüfung  der  Zähl- 

1)  L.  Malassez,  Lit.-Verzeicbnb  1880,  3a,  S.  390. 
>)  E.  Reinert,  Lit.- Verzeichnis  1891,  1,  S.  35  und  38. 
3)  W.  Brünings,  Lit- Verzeichnis  1903,  1.  S.  399. 
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kämme r  verwendet:  diese  Methode  erlaubt  eine  viel  genauere  und  dabei 
leichter  durchzuführende  Prüfung  als  die  bisher  benutzten  Methoden. 

Bei  einer  vorangegangenen  Untersuchung  über  die  Verteilung 
der  roten  Blutkörperchen  auf  der  Zählfläche  konnten  zunächst  die 
Brüningsschen  Angaben  vollauf  bestätigt  werden,  die  Füllung  der  Zähl- 
kammer ist  in  der  Tat  der  delikateste  Punkt  der  ganzen  Thoma-Zeißschen 
Methode;  das  geht  aus  folgendem  Versuch  hervor 

Die  Kammer  wurde  in  einer  Versuchsreihe  sofort  nach  dem  Aufbringen  des 
Tröpfchens  der  Blutmischung  (Rattenalut,  ungefähr  1:200  mit  Haye rascher  Lösung 
verdünnt)  auf  den  Kammerboden  mit  dem  Deckglase  bedeckt  und  dann  New  ton  sehe 
Streifen  erzeugt.  In  der  andern  Versuchsreihe  geschah  die  Bedeckung  und  Erzeugung 
der  Streifen  erst  eine  Minute  später.  Gezählt  wurde  über  der  ganzen  Zählflüche  in 
folgender  Weise.   Ins  Okular  kam  ein  scharfrandiges  Diaphragma,  das  bei  bestimmter 

Tubuseinstcllung  eine  Fläche  von  ungefähr      qmm  abgrenzte.  Dann  wurde  die  Kammer 

entlang  des  transversalen  Durchmessers  des  Kammerbodens  von  einem  Rande  zum 
andern  unter  dem  Objektiv  vorbeigeschoben,  wobei  immer  nach  einer  Verschiebung 
um  '  arara  die  in  der  abgegrenzten  Fläche  gelegenen  roten  Blutkörperchen  gezählt 
wurden.  In  gleicher  Weise  wurde  eine  Zählung  entlang  des  sagittalen  Durchmessers 
vorgenommen.   Die  folgende  Tabelle  enthält  das  Resultat  der  Zählung. 


Zählungen  in  derselben  Blutmischung. 
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Die  Berechnung  des  Gehaltes  von  1  crom  Blut  ergäbe  im  ersten  Falle 
bei  einem  Mittelwerte  von  12  0,60  Millionen  rote  Blutkörperchen,  im  zweiten 
Fallo  dagegen  bei  einem  Mittelwerte  von  17  13,»>0  Millionen,  also  eine 
Differenz  von  etwa  42%.  Ein  geübter  Untersucher  wird  freilich  nicht  erst 
nach  einer  Minute  das  Deckglas  auflegen,  es  muß  aber  einmal  deutlich  vor 
Augen  gefuhrt  werden,  an  welchem  Fehler  die  Kammer  besonders  krankt 
macht  sich  doch  der  Fehler  auch  schon  nach  10  »Sekunden  bemerkbar,  wie 
Brünings  beobachtet  hat.  Auch  S.  Adacbi?)  und  F.  Bloch3)  fanden  neuer- 
dings, daß  die  Thoma-Zcißsche  Kammer  leicht  zu  hohe  Werte  angibt. 

1)  K.  Bürker,  Lit -Verzeichnis  1«»04,  2,  S.  4W. 

2)  S.  Adaohi,  Lit.- Verzeichnis  101*2,  6. 

3)  F.  Bloch,  Lit.  Verzeichnis  1012.  11. 
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Dieses  rasche  Senkungsbestreben  der  spezifisch  schwerereu  roten 
Blutkörperchen  in  der  spezifisch  leichteren  Verdünnungsflüssigkeit  ist  auch 
noch  abhängig  von  der  Temperatur,  wie  Verfasser1)  gefunden  hat. 
In  Hay einscher  Lösung  senkten  sich  rote  Blutkörperchen  bei  21,3°  0  etwa 
doppelt  so  rasch  als  bei  4,3°  C.2) 

Direkte  Messungen  an  der  Kammer  mit  Hilfe  eines  auf  0,001  mm 
genauen  Dickenmessers  ergaben  Verfasser3)  ferner  die  Richtigkeit  der 
Brüningsschen  Behauptungen,  daß  nämlich  die  Kammerhöhe  praktisch  die 
gleiche  ist,  ob  nun  die  Newtonsehen  Streifen  schmal  oder  breit  sind,  ob 
sie  trocken  oder  feucht  erzeugt  werden.  Bei  diesen  Messungen  wurden  die 
Newtonschen  Streifen,  wie  dies  auch  schon  R  Roinert4)  empfohlen  hat, 
als  außerordentlich  feine  Indikatoren  für  die  richtige  Einstellung  des  Meß- 
instrumentes benutzt,  da  sie  bei  der  geringsten  Durchbiegung  des  Deckglases 
schon  ganz  beträchtliche  Verschiebungen  orleiden.  In  einem  speziellen  Falle 
wurde  beobachtet,  daß,  wenn  das  Deckglas  dem  Kammerboden  nur  um 
0,008  mm  genähert  wurde,  ein  Farbenstreifen  sich  um  3  mm,  also  um  das 
375  fache,  verschob. 

Auch  aus  der  Farbe  der  Newtonsehen  Streifen5)  läßt  sich  beurteilen, 
ob  das  Deckglas  fest  oder  weniger  fest  aufliegt  und  damit  dem  Kammer- 
boden mehr  oder  woniger  genähert  ist  Schwarze  und  braune  Streifen  weisen 
darauf  hin,  daß  das  Deckglas  nahezu  absolut  aufliegt,  bei  grünen  und  roten 
Streifen  ist  dies  nicht  der  Fall:  die  Kammerhöhe  bleibt  aber  auch  noch  in 
letzterem  Falle  bei  Streifen  3.  und  4.  Ordnung  praktisch  die  verlangte  von 
0,100  mm.  Drückt  man  im  Boreich  der  grünen  und  roten  Streifen  das  Deck- 
glas stärker  an,  so  sieht  man  diese  in  braune  und  schwarze  übergehen. 

Die  zur  weiteren,  noch  genaueren  Untersuchung  vom  Verfasser  heran- 
gezogene optische  Interferonzraethode6)  beruht  auf  dem  Prinzipe  des 
Fizeau-Abbeschen7)  Dilatometers. 

Wenn  man  monochromatisches  Licht  auf  die  Zählkammer  fallen  läßt, 
so  finden  an  der  unteren  Fläche  des  Deckglases  und  an  der  Zählfläche,  die 
nie  absolut  parallel  zueinander  sind,  Reflexionen  statt.  Dio  reflektierten 
Strahlen  legen  verschieden  lange  Wege  zurück,  erleiden  dabei  einen  Gang- 
unterschied  und  interferieren  miteinander,  was  sich  aus  den  abwechselnd 
dunkeln  und  gelben  Interferenzstreifen  ergibt,  wenn  man  z.  B.  das  gelbe  Licht 
der  Natriumflamme  verwendet.  Der  Abstand  dieser  Streifen  voneinander 
ist  um  so  größer,  je  kleiner  der  Winkel  ist,  um  welchen  die  reflektierenden 
Flächen  zueinander  geneigt  sind,  und  je  größer  die  Wellenlänge  des  ange- 
wendeten Lichtes  ist.    Der  Abstand  ist  um  so  kleiner,  je  senkrechter  das 


1)  K.  Bürker,  Lit.- Verzeichnis  1904,  2,  S.  490. 

2)  Interessante  Beobachtungen  über  die  Bewegungen  «1er  Blutkörperchen  bei  ihrer 
J*enkung  hat  A.  Schklarewsky  (Lit.- Verzeichnis  1868,  1)  angestellt. 

3)  K.  Bürker,  Lit.- Verzeichnis  1904.  2,  S.  490. 

4)  E.  Reinert,  Lit. -Verzeichnis  1891,  1,  S.  46. 

5)  Siehe  F.  Kohlrausch,  Lehrbuch  der  praktischen  Physik.  10.  Aufl.,  S.  635.  Ver- 
lag von  B.  G.  Teubner,  Leipzig  und  Berlin  190"». 

6)  K.  Bürker.  Lit.- Verzeichnis  1904,  2,  S.  493. 

7}  F.  Kohlrauach.  Lehrbuch  der  praktischen  Physik.  10.  Auflage,  S.  174.  Verlag 
von  Ii.  G.  Teubner,  Leipzig  und  Berlin  190"». 
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Licht  auffällt  und  je  größer  der  Brechungsexponent  der  zwischen  unterer 
Fläche  des  Deckglases  und  Zählfläche  befindlichen  Schicht  ist. 

Ändert  sich  nun  die  Schichtendicko,  so  fangen  die  Streifen  zu  wandern 
an.  Die  Anzahl  der  an  einer  angebrachten  Marke  vorbeigowandorten  Streifen 
gibt  ein  Maß  für  die  Änderung  der  Schichtendicke,  und  zwar  beträgt  die 
Änderung,  wenn  m  Streifen  vorbeigewandert  sind  und  die  Wellenlänge 

des  angewendeten  Lichtes  X  ist,  n-^—  ,  für  Natriumlieht  m  •  mnit 

rund  in  •  0,0003  mm.  Die  Genauigkeit  der  Messung  beträgt,  da  sich  ',10  der 
Streifenbreite  meist  schätzen  läßt,  ca.  0,00003  min. 

Für  sehr  geuaue  Messungen  müssen  noch  der  Luftdruck  und  die 
Temperatur  berücksichtigt  werden,  denn  die  Wellenlänge  und  damit  der 
Streifenabstand  nimmt  zu,  wenn  der  Brechungsoxponent  abnimmt,  und  dieser 

nimmt  ab  bei  zunehmender  Tem- 
peratur und  abnehmendem  Druck. 
Da  es  aber  für  unsere  Zwecke 
nur  darauf  ankommt,  zu  ent- 
/s'  i  (  \  ,  scheiden,  ob  die  dritte  Dezimale 

i  \  •  v  Veränderungen  erleidet  oder  nicht, 

"'^  denn  die  Kammerhohe  ist  nur  auf 

.         -J)  !.  0,001  mm  genau  dotiniert,  so  ist 

{  eine  Korrektur  unnötig. 

L  Die  Versuchsanordnung 

0  /,  ist   folgende.     Mit  Hilfe  eines 

Fig  21.  durchbohrten,  schwach  konkaven 

intorferenz»treiren  über  der  z&huUche  Spiegels,  wie  er  zum  Instrumen- 

'i  vor   \  dem  Eindringen  von  Wasser  zwischen  .     •        ja  1         1  * 

b  nach  /  Deckglas  und  Unterlage  tanum  des  Augenspiegels  gehört, 

nach  k.  Btirker.  wird  das  gelbe  Licht  einer  Bun- 

senflamme,  in  welche  man  etwas 
Kochsalz  gebracht  hat,  auf  die  mit  dem  Deckglas  bedeckte,  aber  leere  Zähl- 
karamer  geworfen.  Entsprechend  der  Durchbohrung  des  Spiegels  erscheint 
im  Gesichtsfelde  ein  als  Marke  dienender  dunkler  Punkt,  der  mitten  auf 
die  Zählfläehe,  über  der  Intorferenzstreifen  zu  sehen  sind,  eingestellt  wird. 
Die  genauere  Betrachtung  ergibt,  daß  Interferenzstreifeu  verschiedener  Ord- 
nung vorhanden  sind,  man  braucht  aber  nur  leicht  auf  das  Deckglas  zu 
drücken,  um  sofort  an  der  starken  Verschiebung  der  Streifen  zu  erkennen, 
auf  welche  Streifen  man  zu  achten  hat 

In  dieser  Weise  untersucht,  sahen  in  einem  speziellen  Falle1)  die  Inter- 
ferenzstreifen über  der  Zählfläche  der  leer  zusammengesetzten  Kammer  so 
aus,  wie  es  Figur  21  a  angibt.  Wurde  nun  an  den  Deckglasrand  ein  Tropfen 
Wasser  gebracht  und  das  Wasser  zwischen  Deckglas  und  Unterlage 
durch  Kapillarität  eingesaugt,  so  wanderte  der  dem  Untersuclier  zunächst 
liegende  kleine  gebogene  Streifen  an  die  Marke,  die  vorher  von  einem 
Streifen  nicht  berührt  worden  war,  für  diesen  weggewanderten  Streifen  erschien 
ein  neuer  Streifen.  Von  den  je  zwei  links  und  rochts  gelegenen  Streifen 
verschwanden   die  äußeren  über  den  Rand  der  Zählfläehe  hinaus,  dafür 

1)  K.  Btirker.  Mt.- Verzeichnis  2.  S.  4!>4. 
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rückten  die  inneren  mehr  an  den  Rand,  so  daß  das  Bild  Figur  21  b  entstand. 
Die  Kammerhöhe  hatte  sich  also  in  der  Mitte  der  Zählfläche  beim  Eindringen 
des  Wassers  noch  nicht  einmal  um  die  Hälfte  der  Wellenlänge  des  Natrium- 
lichtes geändert,  also  noch  nicht  einmal  um  0,0003  mm. 

Sehr  leicht  läßt  sich  mit  dieser  Methode  auch  prüfen,  in  welchem 
Maße  sich  das  Deckglas  durchbiegt,  wenn  entsprechende  Drucke  auf 
dasselbe  ausgeübt  werden.1) 

Von  einer  in  Spitzen  laufenden  Achse  läßt  man  senkrecht  einen  nicht 
zu  dicken  Messinghebel  abgehen,  dem  in  einer  Entfernung  von  20  mm  ein 
nach  abwärts  gerichteter  Zapfen  von  ca.  1  qram  Querschnitt  angelötet  ist 
In  einer  Entfernung  von  40  mm  von  der  Achse  befestigt  man  auf  dem  Hebel 
ein  Metallplättchen,  auf  welches  Gewichte  aufgelegt  werden  sollen.  Der 
Hebel  wird  nun  so  eingestellt,  daß  der  nach  abwärts  gerichtete  Zapfen  auf 
die  Mitte  des  der  leeren  Kammer  aufgesetzten  Deckglases  zu  liegen  kommt 
Entsprechend  den  Hebelverhältnissen  muß  der  auf  das  Deckglas  ausgeübte 
Druck  dem  doppelten  Gewichte  des  auf  das  Metallplättchen  aufgelegten 
Gewichtes  entsprechen.  Don  wirklichen  Druck,  der  durch  das  Gewicht  des 
Hebels  selbst  noch  etwas  vergrößert  wird,  kann  man  mit  Hilfe  einer  Wage 
ermitteln.  Die  ganze  Anordnung  ist  deshalb  nötig,  weil  man  bei  direktem 
Auflegen  der  Gewichte  auf  das  Deckglas  die  Interferenzstreifen  nicht  beob- 
achten kann. 

Bei  einem  so  durchgeführten  Versuche,  bei  welchem  ein  Deckglas 
von  0,188  mm  Dicke  zur  Verwendung  kam,  führte  der  Druck  des  Hebels 
allein  von  1,8  g  eine  Verschiebung  der  Streifen  um  eine  halbe  Streifenbreite 
herbei,  bei  einem  Drucke  von  3,8  g  betrug  die  Verschiebung  3  Streifen-  . 
breiten,  bei  5,7  g  vier  Streifen  breiten,  (L  h.  das  Deckglas  hatte  sich  in  diesem 
Falle  der  Zählfläche  schon  um  0,0012  mm  genähert  Bei  einem  Drucke  von 
11,8  g  fanden  so  beträchtliche  Verschiebungen  statt,  daß  die  an  der  Marke 
vorbeigewanderten  Streifen  nicht  mehr  recht  gezählt  werden  konnten. 

Bei  Benutzung  eines  0,623  mm  dicken  Deckglases  betrug  dagegen 
bei  einem  Drucke  von  sogar  41,5  g  die  Abnahme  der  Kammerhöhe  nur 
0.0003  mm.  Abgesehen  davon,  daß  die  dickeren  Deckgläser  handlicher  sind, 
und  mit  ihnen  die  Newtonschen  Streifen  auch  leichter  erzeugt  werden 
können,  verdienen  sie  also  auch  ihrer  viel  geringeren  Durchbiegbarkeit 
wegen  den  Vorzug.  Der  Druck  von  41,5  g,  welcher  die  Kammerhöhe  nur 
um  0,0003  mm  zu  verkleinern  vermochte,  wügde  einer  Quecksilbersäule  von 
ca.  3052  mm  Höhe  und  1  qmm  Querschnitt  entsprechen,  also  etwas  mehr  als 
dem  Vierfachen  des  Atmosphärendruckes  auf  1  qmm  Flüche.  Auch  bei 
stärkstem  Drucke  änderte  sich  die  Karamerhöhe  nur  um  ca.  0,004  mm,  ent- 
sprechend zwölf  Streifenbreiten. 

Auch  der  Einfluß  des  Luftdruckes  auf  die  Zählkammer  läßt  sich 
mit  dieser  Methode  viel  einwandsfreier  feststellen  als  mit  den  anderen 
Methoden.3)  Zu  dem  Zwecke  bringt  man  die  mit  dem  Deckglas  bedeckte, 
aber  leere  Kammer  unter  den  Rezipienten  einer  Luftpumpe  und  beleuchtet 
die  Kammer  von  außen  her  mit  Hilfe  des  Augenspiegels  mit  Natriumlicht. 


I)  K.  Bürker,  Lit.- Verzeichnis  1904,  2,  S.  4i>7. 

'2)  K.  Rürker.  Lit- Verzeichnis  1904,  2,  S.  497  und  499. 
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Liegt  nun  bei  einem  Luttdrucke  von  731  mru  Hg  ein  dünnes  Deckglas  von 
0,188  mm  auf  und  setzt  man  die  Pumpe  in  Bewegung,  so  wandern  viele 
Streifen  vorbei,  und  zwar  im  Sinne  einer  Verkleinerung  der  Kammerhöhe, 
das  Deckglas  wird  also  angesaugt.  Sowie  mit  dem  Auspumpen  aufgehört 
wird,  kehren  die  Streifen  sofort  wieder  in  ihre  ursprüngliche  Lage  zurück. 
Der  auf  der  Kammer  lastende  Luftdruck  betrage  jetzt  612  mm  Hg  ent- 
sprechend einer  Höhe  von  1800  m.  Wird  nunmehr  die  Luftpumpe  geöffnet, 
und  der  ursprüngliche  Druck  von  731  mm  Hg  wieder  hergestellt,  so  finden  im 
Momente  des  Lufteintrittes  wieder  ganz  beträchtliche  Verschiebungen  der 
Streifen  statt,  die  Streifen  nehmen  aber  gleich  wieder  ihre  ursprüngliche 
Lage  ein.  Wird  langsam  ruckweise  ausgepumpt,  so  wandern  die  Streifen, 
kehren  zurück,  wandern  wieder,  kehren  wieder  zurück  und  so  weiter.  Ganz 
analog  verläuft  ein  Versuch  nach  Bedeckung  der  Kammer  mit  dem  0,623  mm 
dicken  Deckglas,  nur  daß  die  Durchbiegungen  und  damit  Änderungen  der 
Kammerhöhe  nicht  so  beträchtlich  sind. 

So  viel  geht  also  aus  diesen  Versuchen  mit  aller  Bestimmtheit  hervor, 
daß  die  zusammengesetzte  Thoma-Zeißsche  Zählkammer  abhängig  vom 
Luftdrucke  ist,  aber  nur,  sofern  sich  dieser  rasch  und  um  große  Beträge 
ändert  Spielt  sich  die  Luftdruckänderung  langsam  ab  oder  erreicht  sie 
nur  geringe  Werte,  so  findet  ein  Ausgleich  durch  die  zwischen  Deckglas  und 
Unterlage  befindliche  kapilläre  Schichte  hindurch  statt,  selbst  wenn  dort 
Newtonsche  Streifen  1.  Ordnung  vorhanden  sind.  Der  Vergleich  der 
Kammer  mit  einem  Aneroidbarometor  ist  also  unzulässig,  die 
Thoma-Zeißsche  Zählkammer  ist  für  die  gewöhnlichen  Verhält- 
nisse stets  eine  Schlitzkammer,  und  es  hätte  der  1 — 4  Schlitze, 
welche  Meißen  hat  anbringen  lassen,  gar  nicht  bedurft;  immerhin 
nützen  sie  der  Kammer  eher,  als  daß  sie  ihr  schaden. 

Zu  demselben  Resultate,  nämlich  zum  Nachweis  der  Unabhängigkeit 
der  Zählkammer  vom  Luftdrucke,  sofern  sich  dieser  nur  langsam  ändert, 
führte  auch  eine  vom  Verfasser1)  vorgenommene  direkte  vergleichende 
Messung  der  Höhe  der  im  Tieflande  zusammengesetzten  und  ins 
Hochgebirge  transportierton  Kammer.  Auf  der  Reise  zur  Schatzalp, 
1865  m  Uber  dem  Meere  und  noch  300  m  über  Davos  gelegen,  hat  Verfasser 
am  18.  August  1903  in  Friedrichshafon  am  Bodensee  (410  m)  bei  einem 
Luftdrucke  von  75J>  mm  Hg  eine  Thoma-Zeißsche  Zählkaramer  zusammen- 
gesetzt, so  daß  das  Deckglas  sehr  fest  haftete  und  am  Kammerrande  ringsum 
schöne  Newtonsche  Streifen  vorhanden  waren,  welche  skizziert  wurden 
( Fig.  22a).  Dann  wurde  mit  Hilfe  des  Seite  37  erwähnten  Dickenmessers 
die  Kammerhöho  bestimmt  und  unter  steter  Überwachung  der  Instrumente 
die  Reise  nach  der  Schatzalp  fortgesetzt.  Am  nächsten  Tage  nach  der  An- 
kunft wurde  die  Kammerhöho  nach  einer  Erhebung  um  1455  m  (Luftdruck 
612  mm  Hg)  gleich  groß  gefunden,  die  Interferenzstreifen  am  Kammerrande 
hatten  nur  in  der  linken  unteren  Ecke  eine  geringe  Verlagerung  erfahren 
(Fig.  22b),  die  aber  keine  in  Betracht  kommende  Änderung  der  Kammerhölie 
veranlaßt  haben  konnte. 


1)  K.  Hiirker,  Lit.- Verzeichnis  1904.  2.  S.  500. 
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Die  Abhängigkeit  der  Z  ä h  1  k  a m m  e  r  von  raschen  Luftdruckschwankungen 
erklärt  auch  die  von  Gottstein  (S.  30  dieses  Handbuches)  im  pneuma- 
tischen Kabinett  beobachteten  Erscheinungen.    Bringt  man  dorthin  eine 
gefüllte  Zählkammer  und  pumpt  rhyxnmisch  aus,  so  wird  das  Deckglas  ab- 
wechselnd der  Zählfläche  genähert  und  wieder  von  ihr  entfernt.   Ahmt  man 
diesen  Vorgang  außerhalb  dos 
Kabinetts  dadurch  nach,  daß  man 
auf  das  Deckglas  der  gefüllten  v 
Kammer  rhythmisch  einen  Druck  7  .  - 

ausübt   und   mit  dem  Drucke  r 
wieder  nachläßt,  so  wird  man 
sehen,  daß  die  zuerst  gleichmäßig  -  ^ 

verteilten  Blutkörperchen  sich  in 
der  Mitte  der  Zählfläche  an- 
häufen, also  gerade  dort,  wo 

sich  das  Zählnetz  befindet  »  ,  6 

Über    den    Einfluß    der  Fi*-  ^22' 

T  r   j«     rr  Intfrfcr<'iiz.Htrcifen  am  Karnmerrande 

lemperatur  aut   die  üonstan-  a  in  FrledrichsbafeD,  410  m  Über  dem  Meere 

ten  der  Zäblkammer  kann  man  *  muf  '"^Ä^Bürk??"  dem  Meere 

sich  gleichfalls   mit  Hilfe  der 

optischen  Interferenzmethode  orientieren.1)     Theoretisch  müßte  sich  die 
Kammerhöhe  bei  zunehmender  Temperatur  vergrößern,  es  fragt  sich  nur, 
ob  diese  Vergrößerung  von  Einfluß  auf  das  Zählresultat  sein  kann.  Nimmt 
man   den  Ausdehnungskoeffizienten    des    Glases    für    1 0  C  Temperatur- 
dinerenz zu  0,000008  an  und  die  Dicke  des  Glases  der  Zählkammer  von 
der  unteren  Fläche  des  Objekt- 
trägers bis  zur  Deckglasauflage, 
wie  in  einem  untersuchten  Falle, 
zu  3,707  mm,    die   Dicke  des 
Glases  bis  zur  Zählfläche  also 
zo  3,607  mm  an,  so  wird  bei 
einer  Erwärmung  um  20°  der 
Wert  der  Kammerhöhe  erst  in 
der  fünften  Dezimale  eine  Vor- 
änderung erleiden,  kommt  also 

rar  das  Zählresultat   nicht  in  a  b 

Betracht.    Dabei  ist  allerdings  FiK- 
homogenes   Glas  vorausgesetzt,  l**?ESXo>      m  Z^T* 

was  aber  in  Wirklichkeit  nicht  nach  K.  Bürker. 

zutrifft,  denn  sowohl  Zähl- 
platte wie  Deckglasunterlage  sind  auf  den  Objektträger  aufgekittet^ 
Eine  Prüfung  mit  der  optischen  Methode  ergibt  in  der  Tat  einen  etwas 
größeren  Wert.  Bei  der  Erwärmung  einer  Zählkammer  von  24,8°  C  auf 
44,8°  C  fand  eine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  um  oine  Streifen- 
breite im  Sinne  einer  Vergrößerung  der  Kammerhöhe  statt  (Fig.  23);  die 
Kammerhöhe  hatte  also  einen  Zuwachs  um  0,0003  mm  erfahren,  was  praktisch 

1)  K.  Bürkcr,  Lit.- Verzeichnis  1904.  2,  S.  4%. 
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nicht  ins  Gewicht  fällt  Die  Kammer  selbst  ist  also  für  gewöhnliche 
Zwecke  unabhängig  von  der  Temperatur. 

Es  erhebt  sich  aber  die  Frage, fvolchen  Einfluß  die  Temperatur 
auf  die  Räumigkeit  der  Blutmiscnung  und  damit  auf  das  Zählresultat 
haben  kann:  denn  dieselbe  Blutmischung  wird  bei  höherer  Temperatur  und 
damit  eingetretener  Ausdehnung  durch  die  Wärme  einen  größeren  Raum 
einnehmen  als  bei  niederer  Temperatur,  in  dem  gleichen  Volumen  werden 
also  bei  höherer  Temperatur  weniger  Blutkörperchen  enthalten  sein.1) 

Daß  diese  thermische  Ausdehnung  der  Blutmischung  viel  mehr  ins  Ge- 
wicht fallt  als  die  des  Glases,  kann  man  sehr  einfach  zeigen.  Man  sauge 
in  die  Mischpipette  bis  zur  Marke  101  Blutmischung  und  halte  den  Meniskus 
dadurch  an  dieser  Stelle  fest,  daß  man  den  Finger  auf  die  Spitze  der  Pipette 
aufsetzt  Geht  man  jetzt  mit  der  Hand  samt  Pipette  in  warmes  Wasser 
ein,  so  steigt  die  Blutmischung  nicht  unbeträchtlich  über  die  Marke  hinaus. 

Angenommen  es  werde  nun  zur  Blutverdünnung  Hayemsche  Lösung 
benutzt,  die  zu  fast  97  °/0  aus  Wasser  besteht  und  das  Blut  mit  ihr  200-fach 
verdünnt,  so  kann  sich  das  Volumen  des  verdünnten  Blutes  unter  dem  Ein- 
flüsse der  Temperatur  nicht  viel  anders  als  Wasser  verhalten.  Würde  nun 
dieselbe  Blutmischung  bei  15,  0  und  30°  C  gezählt  werden,  dann  würde 
das  Volumen  eines  Grammes  der  Mischung  bei  einer  Temperaturändemng 
von  15  auf  0°  C  um  0,07  °/0  abnehmen  und  hei  einer  Temperaturänderung 
von  15  auf  30°  C  um  0,3  °/0  zunehmen,  also  um  so  geringe  Werte,  daß 
eine  in  Betracht  kommende  Änderung  der  Blutkörperchenzahl 
in  der  Volumonseinheit  nicht  zu  befürchten  wäre.  Man  wird  außer- 
dem nur  selten  in  die  Lage  kommen,  bei  so  extremen  Temperaturen  zu 
zählen,  und  wird  im  allgemeinen  auch  bei  der  Temperatur  zählen,  bei  der 
man  verdünnt 

Wie  Gottstein  zu  dem  paradoxen  Resultate  gelangt  ist,  daß  bei  höherer 
Temperatur  das  Zählresultat  beträchtlich  höher  ausfalle  (S.  30),  ist  nicht 
recht  verständlich. 

Abgesehen  von  der  Schwierigkeit  der  raschen  und  einwandsfreien  Zu- 
sammensetzung der  Thoma-Zeiüschen  Zählkammor  und  von  dem  Um- 
stände, daß  das  Instrument  abhängig  von  raschen  Luftdruckschwankungen 
ist,  haften  ihm  auch  noch  einige  andere  Fehler  an. 

Das  in  die  Mitte  der  Zählfläche  eingeritzte  Zählnetz  ist  zu 
klein,  es  umfaßt  nur  1  qmm,  das  ist  etwa  der  50.  Toil  der  gesamten  Zähl- 
fläche. Ungleichmäßigkeiten  in  der  Verteilung  der  Blutkörperchen,  welche 
auf  einem  so  kleinen  Gebiete  leicht  vorkommen,  zumal  wenn  man  nach  der 
Vorschrift  das  Tröpfchen  der  Blutmischung  gerade  auf  das  Zählnetz  bringt, 
und  sich  die  Blutkörperchen  jetzt  senken,  können  zu  ganz  falschen  Zäbl- 
resultaten  führen.2) 

Auch  die  vielen  auf  eine  kleine  Fläche  zusammengedrängten 
Teilstriche  des  Zählnetzes  wirken  nicht  günstig  auf  die  gleich- 
mäßige Verteilung  der  Blutkörperchen.  Die  eingeritzten  Teilstriche 
stellen  geradezu  Gräben  dar,  welche  fast  so  breit  sind,  als  die  roten  Blut- 

1)  K.  Burker.  Lit-Vcrzcichnis  1911,  5.  S.  3ti». 
'>)  K.  15 ii rk er.  LH.- Verzeichnis  11*05.  «,  S.  428. 
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körperchon  breit  sind,  und  in  denen  daher  diese  Körperchen  beim  Ausbreiten 
der  Blutmischung  festgehalten  werden,  was  ein  zu  hohes  Zählresnltat  im 
Gefolge  hat1) 

Des  weiteren  ist  die  Auszählung  der  unmittelbar  aneinander- 
grenzenden  Quadrate  bzw.  Quadratreihen  schwierig  und  kaum  so 
durchzuführen,  daß  ein  Verzählen  ausgeschlossen  ist.  Simon  und  Spill- 
mann2) haben  daher  die  durch  Eosin  gefärbten  roten  Blutkörperchen  auf  der 
Zählfläche  photographiert  und  im  Photogramm  die  Zählung  kontrolliert 

Auch  die  Mischpipette  des  Zählapparates  ist  keineswegs  das  ein- 
wandsfreie  Instrument,  für  das  es,  wohl  im  Anschluß  an  die  Ab  besehe3) 
Behauptung,  daß  das  Mischungsverhältnis  damit  auf  0,5  °/0  sichergestellt  sei, 
gehalten  wird,  und  zwar  aus  folgenden  Gründen:4) 

1.  Weil  es  schwer  ist,  die  genaue  Abmessung  des  Blutes  und  der  Ver- 
dünnungsflüssigkeit in  ein  und  derselben  Pipette  vorzunehmen,  und  weil 
beide  Handlungen  wiederholt  werden  müssen,  wenn  die  Verdünnung  miß- 
glückt Die  Verdünnung  mißglückt  aber  leicht,  weil  die  Einstellung  an  der 
Marke  101  schwierig  ist. 

2.  Weil  die  Abmessung  des  Blutes  bis  zur  Marke  0,5,  wie  sie  gerade  bei 
der  gebräuchlichen  200-fachcn  Verdünnung  vorgenommen  wird,  bei  der  Kürze 
des  betreffenden  Stückes  der  Meßkapillare  nur  ungenau  durchzufuhren  ist 

3.  Weil  die  Marken  1  und  101  Bich  meist  zu  tief  in  den  trichterförmigen 
Enden  der  Ampulle  befinden,  so  daß  das  in  der  Ampulle  enthaltene  Glas- 
stückchen außer  Stande  ist,  dio  zwischen  Marke  und  Ampulle  befindliche 
Flüssigkeit  zu  mischen. 

4.  Weil  das  mit  Hilfe  der  Mischpipette  abgegrenzte  Quantum  der  Blut- 
mischung sehr  klein  und  bei  ungenügender  Benetzung  des  zur  Mischung 
dienenden  Glasstückchens  leicht  mit  nicht  zu  beseitigenden  Luftblasen  durch- 
setzt ist,  welche  cinor  gleichmäßigen  Verteilung  der  Blutkörperchen  hinder- 
lich sind. 

.").  Weil  die  in  der  Mischpipette  befindliche  Blutmischung  sich  schwer 
einwandfrei  so  aufheben  läßt  daß  auch  noch  nach  einigen  Stunden  oder 
an  einem  der  nächsten  Tage  eine  Kontrollzählung  vorgenommen  werden  kann. 

6.  Weil  es  beim  Durchtritt  des  verdünnten  Blutes  durch  die  enge  Meß- 
kapillarc  hindurch  zur  Gewinnung  des  Tröpfchens  für  die  Zählkammer  leicht 
wieder  zur  Entmischung  kommt. 

Letzteren  Fehler  und  ferner  die,  welche  auch  noch  dadurch  bedingt 
sind,  daß  die  Teilstriche  der  Meßkapillare  Strichmarken  und  keine  Ring- 
marken sind,  und  daß  die  Spitze  der  Pipette  häufig  matt  gehalten  statt  poliert 
ist,  hat  schon  F.  Mi  esc  her  beseitigt  oder  verkleinert  (S.  28  dieses  Hand- 
buchs). Von  Nachteil  ist  auch,  daß  Quecksilber  zur  Auswertung  des  Am- 
pullenraumes  nicht  benutzt  werden  darf,  da  es  das  zum  Mischen  dienende 
Glasstttckchen  nicht  benetzt;  die  Auswertung  muß  daher  mit  Wasser  ge- 
schehen.   Auch  darf  die  Kapillare  an  der  Spitze  nicht  zu  sehr  verengt  soin, 

Ii  Siehe  auch  F.  II  loch,  Lit- Verzeichnis  1912,  11. 
J>  Simon  und  Spillmann.  Li  t.- Verzeichnis  1904,  19. 
3)  E.  Abbe,  Lit- Verzeichnis  1878.  4,  S.  99. 
Ii  K.  Hürker.  Lit.- Verzeichnis  1911,  f>,  S.  338. 
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weil  es  sonst  zu  einer  Entmischung  beim  Einsaugen  des  Blutes  kommen 
kann. 

Daß  die  Mischpipette  vielfach  nicht  befriedigt  hat,  geht  auch  aus  einer 
Reihe  von  weiteren  Neukonstruktionen  hervor. 

Eine  nach  dem  Prinzipe  von  Cremer  gebaute  Pipette  mit  auto- 
matischer Einstellung  hat  R.  May1)  angegeben  (Fig.  24,  25,  26). 

Die  Pipette  besteht  aus  fünf  Köhren,  von  welchen  die  unterste  eine  mittelweite 
Kapillare  darstellt  und  in  eine  feine  Spitze  ausgezogen  ist  Mit  dieser  Kapillare,  welche 
zur  Abmessung  des  Blutes  dient,  stehen  die  Übrigen  Röhren  B,  b,  C,  c  je  nach  der 
Stellung  der  beiden  Doppelhähne  I  und  II  in  Verbindung  oder  sind  von  ihr  abgesperrt1). 

Beim  Gebrauch  der  Pipette  werden  die  Hähne  so  gestellt,  wie  es 
Figur  24  zeigt.    Auf  b  wird  ein  ca.  20  cm  langer  Gummischlauch  aufge- 


Fig.  24.  Fig.  25. 

Pipette  mit  automatischer  Einstellung 


Fig.  2G. 


H.  M»y. 


steckt  und  Verdünnungsflüssigkeit  Uber  die  Bohrung  des  Hahnes  II  hinaus 
angesaugt.  Dann  wird  der  Hahn  II  um  90°  nach  rechts  gedreht  (Fig.  25), 
wie  Uberhaupt  alle  notwendigen  Hahndrehungen  in  dieser  Richtung  auszu- 
fuhren sind.  Hierauf  droht  man  den  Hahn  I  ebenfalls  nach  rechts,  aber  um 
180°  (Fig.  25),  worauf  die  in  A  befindliche  Verdünnungsflüssigkeit  ausfließt 
Das  gründliche  Ausfließen  begünstigt  man,  indem  man  den  Schlauch  von  b 
abnimmt,  auf  C  aufsetzt  und  ausbläst  Gleichzeitig  wischt  man  die  Kapillare 
ab,  damit  nicht  nach  Aufhören  des  Blasens  unten  anhaftende  Verdünnungs- 
flüssigkeit in  die  Kapillare  zurücksteigt.  Damit  ist  der  Apparat  zur  Blut- 
entnahme vorbereitet. 


1)  lt.  May,  Ut.-Verzcicbnis  1903,  2. 

2)  Die  Pipette  ist  von  dem  GlaBinstrumcntenfabrikanten  Chr.  Fuchs,  München, 
Schillerstraße  2(5,  zu  beziehen. 
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Man  macht  jetzt  einen  Einstich  in  die  Haut  und  saugt  von  C  aus  Blut 
auf,  bis  dasselbe  über  die  Hahnbohrung  I  (Fig.  25)  in  die  Röhre  C  einge- 
drungen ist  Dann  dreht  man  den  Hahn  I  um  ca.  90°  nach  rechts  und 
wischt  die  Kapillare  ab,  so  daß  außen  kein  Blut  anhaftet  Hierauf  versetzt 
man  den  Schlauch  von  C  auf  c  und  hält  die  Kapillare  in  ein  Mischgefäß. 
Indem  man  nun  beide  Hähne  um  weitere  90°  nach  rechts  dreht,  fließt  Blut 
und  Mischflüssigkeit  da  jetzt  dio  Röhre  c  mit  der  Außenluft  kommuniziert, 
ab.  Auch  hier  unterstützt  man  das  völlige  Abfließen  durch  Anlegung  der 
Pipettenspitze  und  schließliches  Ausblasen. 

Zur  Eichung  füllt  man  die  Pipette  unter  Einhaltung  der  Ausgangs- 
hahnstellang  (Fig.  24)  mit  Quecksilber  statt  Verdünnungsflüssigkeit  bis  über 
die  Hahnbohrung  IIb.  Dann  dreht  man  den  Hahn  I  so,  daß  A  mit  C 
kommuniziert,  und  fangt  das  auslaufende  Quecksilber  in  einem  gewogenen 
Wägegläschen  auf;  sein  Gewicht  ist  ein  relatives  Maß  des  Blutvolumens. 
Hierauf  dreht  man  Hahn  I  und  II  wie  in  Figur  26,  so  daß  das  Quecksilber 
aus  B  und  der  Bohrung  des  Hahnes  I  in  das  Wägegläschen  auslaufen  kann, 
und  wägt  wieder;  die  Gewichtszunahme  ist  ein  relatives  Maß  für  das  Volumen 
der  Verdünnungsflüssigkeit  Durch  Division  der  gesamten,  im  Meßgläschen 
aufgefangenen  Quecksilbermasse  durch  die  Masse  des  „Bluta-quecksilbers 


B 


Fig.  27. 

i'razlalonspipette  nach  H.  Hir Bollfeld. 

erfährt  man  den  Verdünnungsgrad.  May  hat  zur  Zählung  roter  Blut- 
körperchen das  Blut  250-fach  verdünnt. 

Die  Reinigung  der  Pipette  hat  bald  zu  geschehen  wegen  Gerinnung  des 
in  C  und  in  der  Bohrung  des  Hahnes  I  zurückbleibenden  Blutes. 

Das  Mischgefäß,  in  welches  Blut  und  Verdünnungsflüssigkeit  entleert 
wird,  ist  eine  kleine  Flasche  mit  sehr  starkem  Boden,  die  durch  einen  tief 
eindringenden  Glasstöpsel  zu  verschließen  ist.  Die  Entnahme  der  Blut- 
mischung  geschieht  nach  gründlichem,  2  Minuten  lang  dauerndem  Schütteln 
mittels  einer  einfachen,  kleinen,  mit  Guinmihütchen  versehenen  Pipette.  Ein 
schwacher  Druck  auf  den  Gummi  ermöglicht  das  Austreten  eines  Tröpfchens 
von  geeigneter  Größe. 

Die  Maysche  Pipette  ist  der  Thoma-Zeißschen  Pipette  prinzipiell 
entschieden  tiberlegen,  das  Instrument  ist  nur  otwas  kompliziert  und  zer- 
brechlich. 

Eine  der  Mayschen  ähnliche,  aber  etwas  vereinfachte  Präzisions- 
pipette hat  H.  Hirschfeld1)  konstruiert. 

Der  Abschnitt  A  (Kitf-  27),  der  auf  der  einen  Seite  durch  den  Hahn  B  begrenzt 
wird,  dient  zur  Aufnahme  des  Blutes  und  kommuniziert,  da  B  doppelt  durchbohrt  ist 
je  nach  der  Stellung  von  B  entweder  mit  dem  Abschnitt  C  oder  C'  des  U  fÖrmigen, 

1)  H.  Hirschfeld,  Lit- Verzeichnis  1909,  3. 
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jenseits  des  Hahnes  angebrachten  Rohres.  Der  Abschnitt  C  ist  mit  einer  Ampulle  ver- 
sehen, deren  Inhalt  bis  zur  Marke  X  samt  der  zugehörigen  Habnbobrung  ein  ent- 
sprechendes Vielfaches  des  Abschnittes  A  darstellt1). 

Zur  Blutverdünnung  saugt  man  mit  Hilfe  des  Schlauches  und  Mund- 
stückes zuerst  Verdünnungsflüssigkeit  durch  A  und  die  untere  Hahnbohrung 
direkt  in  die  Ampulle  bis  zur  Marke  x.  Dann  dreht  man  den  Hahn  um 
180°,  wodurch  A  mit  C  kommuniziert,  bläst_die  Mischflüssigkeit  aus  A  aus, 
beseitigt  das  Wasser  durch  Alkohol  und  Äther  und  trocknet  völlig  aus. 
Darauf  erfolgt  die  Ansaugung  des  Blutes  bis  in  die  obere  Hahnbohrung, 
während  A  noch  mit  C  kommuniziert.  Dann  dreht  man  den  Hahn  um 
90°  und  säubert  die  Spitze  von  A  von  etwa  außen  anhaftendem  Blute.  Jetzt 
dreht  man  den  Hahn  um  weitere  90°  in  derselben  Richtung,  so  daß  nun- 
mehr die  Ampulle  wieder  mit  A  in  Verbindung  kommt,  und  bläst  den 
Pipetteninhalt  in  ein  kleines,  dem  Apparat  beigegebenes  Mischgefäß.  Durch 
wiederholtes  Einsaugen  und  Ausblasen  mischt  man.  Dann  entnimmt  man 
mit  der  Pipette  einen  Tropfen  der  Blutinischung  und  beschickt  damit  die 
Zählkammer. 

Um  das  unappetitliche  und  unhygienische  Ansaugen  des  Blutes  und  der 
Verdünnungsflüssigkoit  mit  dem  Munde  zu  vermeiden,  hat  J.  Portmann2) 
eine  in  dieser  Richtung  verbesserte  Mischpipette  herstellen  lassen. 


o  — 

Fig.  2a 
Mischpfpette  nach  J.  Portmann. 

An  die  gewöhnliche  Mischpipette  ist  üben  ein  Ansatzstück  angeschmolzen  (Fig.  28), 
das,  nachdem  es  sich  zu  einer  Ampulle  erweitert  hat,  in  eine  zylindrische  Röhre  über- 
geht Die  Ampulle  ist  mit  einer  seitlichen  Öffnung  0  versehen,  und  über  das  zylindrische 
Stück  ist  ein  oben  geschlossenes  Glasröhrchen  geschoben,  das  unten  durch  einen  Gummi- 
ring auf  dem  zylindrischen  Stück  befestigt  ist.  Diese  Vorrichtung  läßt  sich  auch  an 
der  oben  beschriebenen  Pipette  von  Hirschfeld  anbringen. 

Der  Gebrauch  der  Pipette  ist  folgender.  Man  übt  einen  Druck  auf 
das  Glaaröhrchen  aus,  schließt  mit  einem  Finger  die  Öffnung  O,  taucht  die 
Spitze  der  Pipette  in  den  Blutstropfen,  läßt  mit  dem  Drucke  auf  das  Glas- 
röhrchen nach,  wodurch  das  Blut  in  die  Pipette  einsteigt,  und  öffnet  0, 
sowie  das  Blut  bis  zur  entsprechenden  Marke  der  Meßkapillare  gelangt  ist 
In  ähnlicher  Weise  verfahrt  man  beim  Einsaugen  der  Verdünnungsflüssig- 
keit3). 

Eine  gegen  die  Wärme  der  Hand  geschützte  und  mit  Hilfe  einer 
Spritze  zu  füllende  Mischpipette  hat  G.  Galli4)  konstruiert  (Fig.  2U). 
Die  eigentliche  Pipette  ist  von  einem  Glasmantel  umgeben,  der  Raum  zwischen 
Mantel  und  Pipette  ist  luftleer  gemacht;  d  ist  der  Stempel,  h  ein  Knöpfchen, 
das  in  dem  Spalt  i  läuft,  f  oine  Schraube,  mit  deren  Hülfe  die  feinere  Ein- 
stellung vorgenommen  wird,  während  die  gröbere  durch  Zug  erfolgt. 

1)  Die  Pipette  wird  von  dem  Zweiggeschäft  von  E.  Leitz,  Inhaber  F.  Bergmann. 
Berlin  NW,  Luisenstr.  Iii,  hergestellt. 

2)  J.  Port  mann,  Lit.- Verzeichnis  1909.  2. 
.1)  Bezugsquelle  siehe  Anmerkung  1. 

4)  G.  Galli,  Lit.-Verzeicbnis  1904,  20. 
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Koch1)  hat  gleichfalls  die  Mischpipette  mit  einer  Metallspritze 
kombiniert  (Fig.  30,  S.  48),  um  das  Saugen  mit  dem  Munde  zu  vermeiden 
t„ Sicherheitsansauger "),  die  Spritze  kann  aber  leicht  abgenommen  und  wieder 
aufgesetzt  werden.  Durch  passendon  Zug  oder 
Druck  an  dem  gerieften  Knopfe  wird  der  Stempel 
der  Spritze  entsprechend  bewegt  und  die  Pipette 
gefüllt  oder  entleert2).  Eine  feinere  Stempelbe- 
wegung ist  mit  Hilfe  von  Mikrometerschrauben 
bei  den  von  Engelmann  und  von  Hirt  ange- 
gebenen Apparaten  möglich3). 

Eine  wesentlich  einfachere Misehpipette  mit 
Präzisionssaugvorrichtung  (Fig.  31a,  S.  48) 
hat  auch  noch  A. Pappenheim4) angegeben.  Statt 
des  Gummischlauches  und  Mundstücks  ist  eine 
Glashülse  aufgeschliffen,  welche  an  dem  einen 
Ende  verschlossen  ist.  Beim  Zug  an  der  Hülse 
kann  Flüssigkeit  in  die  Pipette  eingesaugt,  beim 
Druck  auf  die  Hülse  ausgetrieben  werden.  Werden 
beim  Zug  und  Druck  zugleich  rotierende  Bewe- 
gungen ausgeführt,  so  kann  der  Flüssigkeitsmenis- 
kus genau  eingestellt  werden.  Um  genügenden 
Spielraum  besonders  beim  Ausblasen  zu  haben, 
wird  die  Glashülse  vor  dem  Ansaugen  etwas  zu- 
rückgezogen1). Bei  einer  neueren  Form  dieser 
Pipette  (Fig.  31  b)  sind  zur  leichteren  Handhabung 
zwischen  Ampulle  und  Saugvorrichtung  zwei 
Öffnungen  angebracht,  welche  mit  Daumen  und 
Zeigefinger  der  einen  Hand  verschlossen  werden 
können. 

Von  Nachteil  bei  der  Benutzung  all  dieser 
Instrumente,  von  denen  das  Pappenheim  sehe 
noch  die  meisten  Vorzüge  besitzt,  ist,  daß  man  beide 
Hände  zu  ihrer  Bedienung  braucht;  sich  selbst  aus 
den  Fingerkuppen  Blut  zu  entziehen,  ist  dabei  mit 
Schwierigkeiten  verknüpft.  Auch  ist  bei  diesen  In- 
strumenten zwar  die  Füllung  unter  Umständen 
erleichtert,  aber  die  Fehler,  welche  der  Pipette 
selbst  anhaften,  sind  nicht  beseitigt.  Will  man  sich 
die  Füllung  boi  der  gewöhnlichen  Pipette  etwas 

erleichtern,  so  schaltet  man  zweckmäßig  einen  Widerstand  (stark  verengte 
Glasröhre)  in  den  Schlauch  ein. 


101\ 


Fig.  29. 

G.  Galli. 


1)  Koch,  Lit.-Verzeichnis  1910,  15. 

2)  Bezugsquelle  Aktiengesellschaft  für  Feinmechanik  vorm.  Jetter  und  Scheerer, 
Tuttlingen  in  Württemberg. 

3)  Der  erste  Apparat  ist  von  Fabrikant  R.  Kutill,  Wien  IX/2,  Spitalgasse  7,  der 
zweite  von  dem  Zweigeschäft  der  Firma  Leitz,  Berlin  NW,  Luisenstr.  46,  zi 

4)  A.  Pappenheim,  Lit.- Verzeichnis  1911,  6,  S.  229. 

5)  Bezugsquelle  die  in  Anm.  3  erwähnte  Berliner  Firma. 
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In  der  letzten  Zeit  hat  sich  auch  W.  Roerdansz '}  um  die  Verbesse- 
rung der  Mischpipette  seihst  bemüht  und  ist  zu  einer  Form  mit  folgenden 
Merkmalen  gelangt 

Über  der  obersten  Marke  liegt  ein  besonderer  Mischraum  (Fig.  32),  der  das  oder 
die  Miscbkilgelchen  enthält  und  auf  einer  Seite  zu  einer  Standfläche  abgeflacht  ist. 
An  den  Mischraum  ist  ein  Ansaugrohr  seitlich  angebracht;  dieses  Kohr  mündet  kapillar 
in  den  Mischraum  und  ist  ebenso  wie  die  Ansaugspitze  der  Pipette  an  seinem  oberen 
Ende  mit  einer  luftdicht  aufgeschliffenen  Glaskappe  versehen.  Bei  den  Marken  0,5.  1,0 


Fig.  30. 

SlcherheiUwaoger  nach  Koch.  (V,  natürl.  Größe.) 


und  100,  welche  in  zylindrischen  Kapillarröhren  liegen,  befinden  sich,  nach  oben  und 
unten  hin  verlaufend,  Hilfsteilungen  J>. 

Um  die  Pipette  zur  Aufnahme  des  ßlutes  und  der  zur  Verdünnung 
dienenden  physiologischen  Kochsalzlösung  bereitzuhalten,  werden  die  Ver- 
schlußkappen abgenommen,  ein  passender  Gummischlauch  wird  zum  Ansaugen 


Fig.  31a.    (Ältere  Form.) 
Mischpipette  nach  A.  Pappenheim. 


der  Flüssigkeiten  übergestülpt.  Wird  nun  beispielsweise  eine  Blutverdünnung 
im  Verhältnis  von  1 : 200  gewünscht,  so  saugt  man  behutsam  bis  etwa  zur 
Marke  0,5,  reinigt  dann  sorgfältig  die  Außenwände  der  Spitze  von  noch 
anhaftendem  Blute  und  liest  nach  ungefähr  30  Sekunden  die  Höhe  der  ein- 
gesogenen Blutsäule  an  der  Marke  bzw.  an  deren  Hilfsteilung  ab.  Nun- 
mehr saugt  man,  die  Blutsäule  durch  die  nachströmende  Verdüunungs- 


Fig.  31b. 
Mischpipette 


(Neuere  Form.) 
A.  Pappenheim. 


flüssigkeit  in  die  Ampulle  verdrängend,  die  physiologische  Kochsalzlösung 
bis  zur  Marke  100  ein,  trocknet  wiederum  sauber  die  Spitze  der  Pipette 
und  liest  den  Stand  der  Flüssigkeit  an  der  Marke  100  oder  deren  Hilfs- 
teilung  ab.  Zur  Mischung  der  beiden  eingesogenen  Flüssigkeiten  braucht 
man  das  Gerät  nur  leicht  um  einen  Winkel  von  etwa  120°  zu  neigen,  um 
ein  zusammenhängendes  Abfließen  in  don  Mischraum  zu  bewirken.  Sobald 
der  Abfluß  beendet  ist,  genügt  ein  leichtes  Schwenken  der  Pipette  um  ihre 
Längsachse  bei  hochgerichteter  Spitze,  um  durch  die  so  entstandene  Zentri- 
fugalkraft das  Mischkügelchen  im  Mischraum  in  kreisende  Bewegung  zu 

1)  W.  Roerdansz,  Lit.-Verzeichnis  1912,  5. 

2)  Zu  beziehen  von  der  Firma  E.  Fleischhauer  in  Gehlberg  in  Thüringen. 
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versetzen  and  somit  eine  Mischung  des  Blates  mit  der  Verdünnung» flüssigkeit 
zu  erzielen. 

Dureh  vorsichtiges  abwechselndes  Neigen  und  Heben  der  Ansaugspitze 
braucht  man  nur  die  Blutmischung  wieder  bis  an  die  Spitze 
der  Pipette  beliebige  Male  vorzutreiben  und  zurückfließen  zu 
lassen,  um  weiterhin  zu  mischen.  Auch  kann  man,  namentlich 
wenn  es  die  Aufbewahrung  des  gemischten  Blutes  in  der 
Pipette  gilt,  an  die  Ansaugspitze  einen  Gummischlauch  setzen 
und  durch  leichten  Druck  auf  den  Schlauch  die  Reste  der 
Klutmischung,  welche  eventuell  noch  an  den  Wandungen  haften 
geblieben  sind,  in  den  Mischraum  hinüberführen.  Soll  der 
Pipette  ein  kleiner  Tropfen  des  gemischten  Blutes  entnommen 
werden,  so  braucht  man  nur,  nachdem  man  tüchtig  durchge- 
schüttelt hat,  die  Spitze  leicht  zu  neigen,  um  einen  geeigneten 
Tropfen  auf  die  Zählfläche  fließen  zu  lassen.  Behufs  Auf-  \L  is„ 
bewahrung  des  gemischten  Blutes  setzt  man  auf  das  Ansaug- 
rohr und  auf  die  Spitze  der  Pipette  die  Kappen  auf  und  kann 
nun  das  Gerät  samt  Inhalt  in  wagerechter  Lage  beiseitestellen. 

Bei  dieser  Pipette  sind  einige  der  früher  (S.  43)  genannten 
Fehler  der  Thoma-Zeißschen  Mischpipette  beseitigt,  dafür 
aber  neue  eingeführt  Die  Abmessung  von  Blut  und  Ver- 
düuuungsflüäsigkeit  ist  eine  exakte,  aber  ihre  einwandfreie 
Mischung  ist  kaum  möglich,  was  bei  der  Hintereinander- 
schaltung von  zwei  Kapillaren  und  zwei  Ampullen  freilich  zu 
erwarten  ist.  Bedenken  muß  ferner  erwecken,  daß  das  mangel- 
hart verdünnte  Blut  erst  noch  durch  zwei  Kapillaren  und 
eine  Ampulle  hindurchgetrieben  werden  muß,  um  auf  die 
Zählfläche  zu  gelangen.  Daß  es  bei  diesem  Akte  leicht  wioder 
zur  Entmischung  und  auch  zur  Durchsetzung  des  Blutgemisches 
mit  Luftblasen  kommt,  ist  nicht  günstig.  Auch  bleiben  beim 
Zurücksaugen  des  Blutgemisches  in  das  Mischgefäß  Blutkör- 
perchen in  den  Kapillaren  und  der  Ampulle  zurück,  welche 
festkleben  und  später  schwer  wieder  in  die  Mischung  eingehen. 
Das  ganze  Instrument  ist  schließlich  leichter  zerbrechlich  als 
die  einfache  Mischpipette  und  die  Umrechnung  bei  Benutzung 
der  Hilfsteilung  umständlich,  haben  sich  doch  auch  bei  der 
Miescherschen  Pipette  die  Hilfsteilstriche  nicht  besonders  , 
bewährt  (S.  29).  Das  Instrument  kann  daher  nicht  empfohlen 
werden. 

Kinen  weiteren  Ein  wand  gegen  die  Thoma-Zeißsche  Fig.  32. 
Methode  hat  O.  Liebreich')  im  Anschluß  au  die  Prüfungen  w! RPoePrdtn"Lh 
der  Zählkammer  durch  W.  Brünings  und  Verfasser  gemacht. 
Nach  L  iebreich  wird  die  Verteilung  der  Blutkörperchen  in  einem  Tropfen 
der  Blutmischung  auch  noch  durch  die  Oberflächenspannung  bedingt, 
solche  bei  größeren  Tropfen  die  Blutkörperchen  stärker  nach  dem  Zentrum 
zu  verdrängt  als  bei  kleinen  Tropfon.    Da  nun  die  Tropfengröße  abhängig 

1)  0.  Liebreich,  Lit- Verzeichnis  1905,  2. 

t,  Handb.  der  phys.  Methodik  II,  5.  4 
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von  der  Schwerkraft  ist,  indem  dann  ein  Tropfen  von  der  Mischpipette  ab- 
fällt, wenn  die  Schwerkraft  eben  die  Oberflächenspannung  überwindet,  so 
müssen  in  größeren  Höhen  bei  der  verminderten  Schwerkraft  die  Tropfen 
größer  ausfallen,  was  aber  die  erwähnte  Ungleichmäßigkeit  in  der  Verteilung 
der  Blutkörperchen  im  Gefolge  hat  Dadurch  sollen  zum  Teil  die  Zählresultate 
in  größeren  Höhen  bedingt  sein.  Ein  Tropfen  Flüssigkeit,  der  in  Meereshöhe 
50,00  mg  wiegt,  erfahrt  bei  4000  m  die  allerdings  nur  sehr  geringe  Gewichts- 
verminderung auf  49,90  mg. 

N.  Zuntz1)  hat  diesen  Einwand  genauer  geprüft,  er  weist  darauf  hin, 
daß  der  Einfluß  durch  die  Abnahme  der  Schwere  in  der  Höhe  zum  Teil  durch 
die  gleichzeitige  Abnahme  der  Luftdichte  kompensiert  wird.  Zählungen  in 
einer  gewöhnlichen  Blutmischung  und  in  einer  solchen,  deren  Oberflächen- 
spannung durch  Zusatz  von  Alkohol  herabgesetzt  war,  führten  ferner  zu 
gleichen  Resultaten.  Auch  Beschickung  der  Zählkammer  mit  einem  großen 
und  mehreren  kleinen  Tropfen  ergab  sogar  ein  umgekehrtes  Zählresultat, 
als  es  nach  den  Liebreichschen  Deduktionen  zu  erwarten  war. 

Der  Fehler,  wenn  er  überhaupt  besteht,  dürfte  daher  praktisch  ohne 
Bedoutung  sein,  zumal  man  nie  einen  ganzen  Tropfen  an  der  Spitze  der 
Mischpipette  sich  entwickeln  und  dann  auf  die  Zählfläche  fallen  läßt 

Aus  dieser  eingehenden  kritischen  Betrachtung,  welche  aber 
bei  der  außerordentlichen  Verbreitung  der  Thoma-Zeißschen  Methode  im 
Interesse  einer  richtigen  Bewertung  des  Zählresultates  notwendig  war,  geht 
hervor,  daß  diese  Methode  mit  einigen  Mängeln  behaftet  ist, 
welche  zwar  durch  sehr  große  Übung  zum  Teil  kompensiert,  aber 
nie  völlig  beseitigt  werden  können.  Der  Ubersicht  halber  seien  die 
Hauptmängel  noch  einmal  kurz  zusammengestellt. 

1.  Die  wirkliche  Zählfläche  von  1  qmm  ist  viel  zu  klein  gegenüber  der 
möglichen  Zählfläche. 

2.  Das  Zählnetz  besteht  aus  zu  vielen,  auf  eine  kleine  Fläche  zusammen- 
gedrängten Teilstrichen,  was  im  Gefolge  hat,  daß  die  Blutkörperchen  gerade 
im  Bereiche  des  Zählnetzes  leicht  zurückgehalten  werden.  Auch  ist  die 
exakte  Auszählung  der  vielen,  unmittelbar  aneinander  grenzenden  Quadrate 
schwer  durchzuführen. 

3.  Daß  die  Kammer  erst  nach  dem  Einbringen  der  Blutmischung  zu- 
sammengesetzt werden  kann,  und  daß  die  einwandsfreie  Zusammensetzung 
mit  Schwierigkeiten  und  Zeitverlust  verknüpft  ist,  leistet  dem  bedenklichsten 
Fehler  bei  der  Zählung  roter  Blutkörperchen  Vorschub,  nämlich  der  ungleich- 
mäßigen Verteilung  infolge  des  raschen  Senkungsbestrebens  der  schwereren 
Körperchen  in  der  leichteren  Verdünnungsflüssigkeit.  Die  Kammer  gibt  daher 
leicht  zu  hohe  Worte  an. 

4.  Die  Zählkammer  ist  abhängig  vom  Luftdruck,  wenn  dieser  sich  rasch 
ändert. 

5.  Die  Mischpipette  ist  mit  einer  Reihe  von  Fehlern  behaftet,  wie 
Schwierigkeit  bei  der  Verdünnung,  Ungenauigkeit  in  der  Begrenzung  der 
Volumina,  Entmischung  beim  Ausblasen  und  beim  längeren  Aufbewahren;  diese 
Fehler  sind  aber  durch  eine  Reihe  von  Neukonstruktionen  zum  Teil  beseitigt. 

1)  N.  Zuntz.  Li  t.- Verzeichnis  1905.  3. 
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Fig.  33. 

Chambre  humide  graduee  nach  L.  Ma  lasset 
mit  Compresseur  porte-lamelles. 


lO.  Die  zweite  Methode  von  L.  Mal  aas  ez  mit  dem  Compte-globules  ä  chambre 

humide  graduee  (1880)  <). 

An  Stelle  seines  Compte-globules  a  capillaire  artiticiel  hat  Malassez 
später  einen  Compte-globules  ä  chambre  humide  gradue*c  benutzt. 

In  einen  dicken  Objekt- 
träger (Fig.  33)  ist  eine  kreis- 
förmige Rinne  von  1.5  mm  Breite 
and  1mm  Tiefe  eingegraben.  Die 
Rinne  begrenzt  eine  Zählfläche 
ron  6—7  mm  Durchmesser.  Um 
die  Rinne  sind  in  gleichem  Ab- 
stände voneinander  3  Schrauben 
angeordnet,  welche  mit  ihren 
Spitzen  Uber  die  Oberfläche  des 
Objektträgers  vorragen.  Wird 
auf  die  Spitzen  ein  Deckglas  auf- 
gelegt, so  wird  ein  Raum  von 
bestimmter,  aber  mit  Hilfe  der 
Schrauben  variabler  Höhe  abge- 
grenzt. Bei  Benutzung  nur  dreier 
Stützpunkte  ist  von  Vorteil,  daß 
Fremdkörper,  welche  unter  das 
Deckglas  geraten,  nicht  so  leicht 

stören  können.  Gewöhnlich  sind  die  Schrauben  so  eingestellt,  daß  eine  Kammerhöhe 
von  l4  mm  zustande  kommt.  Das  Verfahren  zur  Auswertung  der  Kammerhöhe  mit 
Hilfe  eines  horizontal  gestellten  Mikroskope«  oder  mit  Hilfe  der  Mikrometerschraube  des 
Mikroskope«  wird  von  Seite  412  der  Arbeit  ab 
beschrieben. 

Statt  die  Zählfläche  durch  eine  kreisförmige 
Rinne  zu  begrenzen,  hat  Malassez  die  Abgren- 
zung im  Anschlüsse  an  Cr  am  er  auch  noch  durch 
zwei,  in  einigem  Abstand  voneinander  parallel 
verlaufende,  die  ganze  Breite  des  Objektträgers 
durchsetzende  Rinnen  vorgenommen,  Ouer  über 
die  so  hergestellte  Zählfläche  kam  das  Deckglas 
auf  Schraubenspitzen  zu  liegen. 

Die  Auszählung  geschiebt  entweder  mit  Hilfe 
des  im  Okular  des  Mikroskops  befindlichen,  Seite  13 
beschriebenen  Zählnetzes  (yuadrillage  ocu- 

laire).  welches  bei  \  mm  Kammerhöhe    *  emm 

abgrenzt,  oder  mit  Hilfe  eines  gleichen,  100-fach 
auf  die  Zählfläche  eingeritzten  Netzes 
(Fig.  34j.  Die  das  große  Zählnetz  zusammen- 
setzenden Rechtecke  sind  zum  Teil  in  die  schon 
erwähnten  20  kleinen  Quadrate  geteilt,  zum  Teil 
sind  sie  nur  mit  transversalen  oder  nur  mit  sagittalen  Strichen  versehen,  um  sie  zu 
kennzeichnen,  oder  auch  ganz  ohne  besondere  Kennzeichen.  Werden  alle  100  Recht- 
ecke ausgezählt,  dann  hat  man  die  Zahl  in  1  emm  der  Blutmischung  ermittelt. 

Das  Deckglas  wird  mit  Hilfe  eines  am  Objektträger  anzuschraubenden  Compres- 
seur porte-lamelle  (Fig.  33)  aufgelegt.  Diese  Vorrichtung  besteht  aus  einem  Rahmen, 
der  das  Deckglas  trägt  und  um  eine  Achse  drehbar  angeordnet  ist. 

1)  L.  Malassez,  Lit.- Verzeichnis  1880,  3,  S.  402  und  403  und  Katalog  des  Ver- 
fertigers  M.  Stiassnie.  Paris.  Boulevard  Raspail  204. 

4* 


Fig.  34. 

Mikroskopisches  Bild  bei  gefüllter  Chambre 
humide  gndnfee  nach  L.  Ma  lasse  z. 
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Zu  dem  Apparate  gehört  noch  der  Melangeur  von  Potain,  eine  Lanzette  und  ein 
Fläschehen  mit  der  Verdünnungsf  lüssigkeit  (Fig.  35);  als  letztere  wird  5%-ige 
Natriumsulfatlösung  von  1,020  Dichte  empfohlen  (das  Salz  darf  nicht  verwittert 
»ein),  der  man  nach  Marcano  1%  Formol  zur  besseren  Konservierung  der  roten  Blut- 
körperchen zusetzt. 

Bei  einer  Zählung  wird  das  der  Nagelwurzel  entnommene  Blut  bis  zur 
Marko  1  bis  5  des  Melangeurs  eingesaugt,  je  nachdem  die  Verdünnung  eine 

100-  bis  ;")00-fache  sein  soll,  und  darauf 
Verdünnungsflüssigkeit  bis  zur  Marke 
101  nachgesaugt.  Wird  nur  50-fache 
Verdünnung  gewünscht,  so  wird  das 
Blut  bis  zur  Marke  1  abgemessen,  dann 
etwas  Luft  eingesaugt  und  nochmals 
dieselbe  Menge  Blut  angesaugt,  worauf 
erst  die  Verdünnungsflüssigkeit  zugefügt 
und  gemischt  wird.  Ein  auf  die  Zähl- 
fläche gebrachter,  mit  der  Spitze  des 
Melangeurs  durchgemischter  Tropfen  des 
verdünnten  Blutes  wird  mit  dem  Deck- 
glase bedeckt  und  eine  Verdunstung  da- 
durch verhindert,  daß  man  zwischen 
Deckglas  und  Objektträger  Wasser  oder 
das  verdünnte  Blut  einfließen  läßt.  Man  zählt  eineReihe  vonRechtecken  aus,  zieht 

das  Mittel  und  hat  bei  100-facher  Verdünnung  und  g  mm  Kammerhöhe  nur  mit 
10000  zu  multiplizieren,  um  die  Zahl  in  1  cmm  Blut  zu  erhalten.  Bei  mehr 
als  100-facher  Vordünnung  und  .  mm  Kammerhöhe  zählt  man  oin  entsprechen- 
des Mehrfaches  von  Rechtecken,  bei  *   mm  Kammerhöhe  und  100-facher 

Verdünnung  doppelt  so  viol  Rechtecke. 

Das  Bedenken  kann  bei  dieser  in  Frankreich  verbreiteten  Methode 
nicht  unterdrückt  werden,  daß  die  Kammerhöhe  auch  einmal  variieren  kann, 
wenn  es  nicht  erwünscht  ist,  z.  B.  unter  dem  Einfluß  der  Wärme,  welche 
dio  Schrauben  stärker  ausdehnt  als  das  Glas,  was  auch  S.  Alferow  in  der 
unten  zitierten  Arbeit,  Seite  273,  rügt.  Die  häufige  Kontrollierung  der 
Kammerhöhe  ist  aber  eine  umständliche  Operation. 


Fig.  3f>. 

Compto-globah's  h  ehumbre  humide 
COmplet  mich  L,  Malusse/ 


11.  Die  Methode  von  S.  Alferow  (1884)'). 

Bei  diesem  Apparate  sollten  drei  Fehler,  welche  den  bisherigen  Me- 
thoden anhaften,  nämlich  die  angeblich  unexakte  Konstruktion  der  Apparate, 
die  ungleichmäßige  Verteilung  der  Blutkörperchen  und  die  Irrtümer  bei  der 
Auszählung,  vermieden  werden. 

Zu  dem  Zwecke  sind  in  die  obere  plane  Fläche  eines  3 — i  mm  dicken  Objekt 
trügers  (Fig.  36»  zwei  in  einem  Abstand  von  0,.')— 1  cm  parallel  zueinander  verlaufende 
Kinnen  aa  von  1,5—2  mm  Tiefe  eingescliliffen.  Nach  außen  von  den  Rinnen  sind  3  oder 

1)  S.  Alferow,  Lit.-Verzeichnis  1884,  1. 
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4  Löcher  durch  das  Glas  zur  Aufnahme  ebenBO  vieler  Deckglasträgcr  gebohrt.  Jeder 
Träger  ist  in  einigem  Abstand  von  einer  kreisförmigen  Kinie  umgeben.  Zwei 


seitwärts  von  den  Deckglasträgern  angebrachte  Bohrungen  sind  zur  Aufnahme 
von  je  einer  Schraube  und  zwei  Schraubenmuttern  bestimmt.  Die  eine  von  diesen,  c, 
hufeisenförmig  gestaltet,  soll  die  Schraube  im  Objektträger  befestigen  und  zugleich 
einer  Klammer  d  zum  Andrücken  des  Deckglases  eine  passende  Richtung  geben,  die 
andere,  knopfförmige.  e.  soll  die  an  einem  Ende  gabelförmige  Klammer  gegen  die  huf- 
eisenförmige Schraubenmutter  fixieren. 

Um  die  gewünschte  Kammerhöhe  zu  erhalten  —  sie  darf  0,5  bis  1  mm  betragen  — 
legt  man  als  Eichmaß  ein  entsprechend  dickes,  planparallel  geschliffenes  Deckglas 
zwischen  zwei  Kammern,  welche  die  Zählflächen  einander  zukehren,  und  drückt  sie  so 
in.  daß  an  den  Berühungsflächen  Newtonsche  Streifen  entstehen.  Dann  kittet  man 
die  Deckglasträger,  welche  besser  aus  gefärbten  Glasstäbchen  als  aus  Metallschrauben 
bestehen,  in  die  entsprechenden  Bohrungen  der  Objektträger  ein  und  belastet  sie  bo. 
daß  sie  die  plane  Fläche  des  gegenüberliegenden  Objektträgers  berühren,  wodurch  die 
Deckglasträger  für  jede  Kammer  die  gewünschte,  durch  die  Dicke  des  Eichglases  be- 
stimmte Höbe  über  der  Zählfläche  erhalten. 

Zur  Abgrenzung  bestimmter  Flächenteile  auf  der  Zählflärhe  kann  entweder  ein 
Okular-  oder  ein  Objektnetzinikro- 

meter,  das  letztere  eingeritzt  oder  .  * 

projiziert,  verwendet  werden.  Der 
Autor  hat  es  aber  vorgezogen, 
mit  Hilfe  eines  mikrophotogra- 
phischen  Apparates  ein  200 fach 
vergrößertes  Bild  der  Zählfläche 
auf  einer  in  Quadratzentimeter 
geteilten  Mattscheibe  zu  ent- 
werfen. 


Fig.  36. 

8.  Alferow. 


Zur  Ermittelung  der  Zahl 
der  Blutkörperchen  wurde  das 
Blut  mit  Hilfe  eines  der 
Frau ck eschen  Nadel  ähn- 
lichen Instrumentes  entzogen, 
mit  dem  Potain  sehen  Me- 

langeur  und  mit  Malassezs  künstlichem  Serum  S.  12)  verdünnt  und  ein 
Tropfen  Blutmischung  nach  vorausgegangener  Zusammensetzung  und  hori- 
zontaler Lagerung  der  Kammer  an  den  Rund  des  Zählraumes  gebracht, 
worauf  sich  dieser  sofort  durch  Kapillarität  füllte.  Nach  dem  Senken  der 
Blutkörporchen  wurde  im  Dunkelzimmer  ein  bestimmt  vergrößertes  Bild 
des  Kammerbodens  mit  den  daraufliegenden  Blutkörperehen  auf  der  Matt- 
scheibe entworfen  und  jedes  einzelne  Blutkörperchen  mit  einem  Bleistift 
auf  der  Scheibe  markiert;  für  rote  und  weiße  Blutkörperchen  wurden  ver- 
schiedene Merkzeichen  benutzt.  Dann  wurde  die  Scheibe  auf  weißes 
Papier  aufgelegt  und  die  Auszählung  unter  Durchstreichung  der  gezählten 
Körperchen  vorgenommen. 

Um  bei  längeren  Zählungen  Verdunstung  zu  vermeiden,  wurde  zwischen 
Objektträger  und  Deckglas  jenseits  der  Rinnen  Blutmischung  gebracht  Die 
um  die  Deckglasträger  angeordneten  kreisförmigen  Rinnen  sollten  dabei  ein 
Vordringen  der  Flüssigkeit  bis  zu  den  Trägern  verhindern. 

Bei  dieser  Methode  ist  von  entschiedenem  Vorteil,  daß  die  Zählkammer 
vor  dem  Einbringen  der  Blutmisehung  zusammengesetzt  wird,  und  daß  die 
Mischung  rasch  in  den  Ziihlraum  eindringt.    Auch  laufen  Zählfehler  nicht 


Digitized  by  Google 


54   K.  Burk  er.  Zählung  und  Differenzierung  der  körperlichen  Elemente  de«  Blutes. 


so  leicht  unter  als  bei  den  bisher  mitgeteilten  Methoden.  Das  ganze  Ver 
fahren  muß  aboY  als  sehr  umständlich  und  zeitraubend  bezeichnet  werden. 

12.  Die  Methode  von  M.  Einhorn  und  G.  L.  Laporte  (1902) »). 

Die  Autoren  fanden  bei  vergleichenden  Zählungen  der  roten  Blut- 
körperchen in  einem  nach  Ehrlich  hergestellten  Deckglaatrockenpräparat 
und  in  der  Thoma-Zcißschen  Kammer,  daß  sich  die  Zahl  der  auf  1  qmm 
des  Trockenpräparates  vorhandenen  roten  Blutkörperchen  zu  der  in  1  emm 
Blut  enthaltenen  Zahl  durchschnittlich  wie  1:500  verhält;  mit  dem  Koef 
fizienten  500  muß  also  die  Zahl  der  auf  1  qmm  des  Trockenpräparates 
gefundenen  Erythrozyten  multipliziert  werden,  um  die  Zahl  der  in  1  emm 
Blut  vorhandenen  Erythrozyten  zu  erhalten.  Darauf  bauen  die  Autoren 
folgende  Methode  auf. 

In  dem  nach  Ehrlich  hergestellten  und  nach  Jenner  gefärbten  Deck 
glaspräparate  (S.  81  u.  JKi)  wird  eine  Stelle  ausgesucht,  wo  die  Blutschichte 
möglichst  dünn  und  die  Verteilung  der  Blutkörperchen  eine  gleichmäßige  ist 
Dann  kommt  ins  Okular  des  Mikroskops  eine  Blende  mit  quadratischem  Aas- 
schnitt, der  zur  besseren  Orientierung  noch  durch  zwei,  sich  senkrecht  durch- 
kreuzende feine  Platindrähtchen  in  vier  kleinere  Quadrato  geteilt  ist  (jfilai 
zählerdiaphragma").  Die  in  dem  ganzen  Ausschnitt  enthaltenen  Blutkörperchen 
werden  gezählt,  worauf  der  Objektträger  verschoben,  die  Zählung  von 
neuem  vorgenommen  und  so  fortgefahren  wird,  bis  eine  Fläche  von  ungefähr 

26  Feldern  entsprechend  g^tj  qmm2)  durchgezählt  ist. 

Angenommen  es  seien  im  ganzen  2336  rote  Blutkörperchen  gefunden 

worden,  dann  beträgt  ihre  Zahl  in  1  emm  Blut  ?^2^;™,  rund  3952000 

Auch  in  älteren  Trockenpräparaten  ist  die  Zählung  noch  nachträglich  möglich. 

Die  Methode  setzt  eine  stets  gleich  dünne  Blutschichte  im  Trocken- 
präparat voraus.  Da  diese  Voraussetzung  nur  schwer  zu  erfüllen  ist,  so 
kann  dio  Methode  nur  fUr  annähernde  Schätzungen  der  Blutkörperchenzah] 
in  Betracht  kommen.  Mehr  Wert  gewinnt  die  Methode  bei  gleichzeitiger 
Zählung  von  Erythrozyten  und  Leukozyten,  zu  welchem  Zwecke  sie  auch 
von  den  Autoren  verwendet  wurde.3) 

13.  Die  Methode  von  W.  Brüninga  (1803)4). 

Im  Anschluß  an  die  Seite  34  mitgeteilte  Prüfung  der  Thoma-Zeißschen 
Kammer  hat  W.  Brünings  einen  neuen  Zählapparat  konstruiert,  hei 
welchem  die  tropfonweise  Uberführung  des  verdünnten  Blutes  in  den  Zähl 
räum  und  seine  Bedeckung  mit  einem  Dockglas  vermieden  werden  sollte, 

1)  M.  Einhorn  und  (i.  L.  Laporte,  Lit- Verzeichnis  1902,  4. 

2)  26  »ranze  Gesichtsfelder  entsprachen  6  qmm,  die  Blendenöffnung  betrug  mir 

des  Gesichtsfeldes. 

3)  Siehe  die  Zählmethoden  der  Leukozyten  S.  110. 

4)  W.  Brünings.  Lit.- Verzeichnis  1903,  1,  S.  398. 
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durch  eine  Verbindung  von  Mischpipette  and  Zählraum  erreicht  wurde: 
eine  solche  Verbindung  hat  schon  L.  Malassez1)  angestrebt,  sie  ist  ihm  aber 
nicht  gelungen. 

Das  Zählstück  des  Zählapparates  (Fig.  37  im  Längsschnitt)  besteht  aas  einem  etwa 
4  cm  langen  Glasröhrchen  aa  von  ca.  8  mm  Dicke  und  1  mm  Lumen.   Aus  der  dicken 

Wand  des  Röhrchens  ist  ein  linsenför- 
miges Stück  b  ausgeschliffen.  In  diesen 
Ausscbliff  ist  eine  genau  passende  Linse 
eingekittet,  so  daß  ihr  Scheitel  ein  wenig 
in  das  Lumen  der  Köhre  hineinragt.  Auf 
diesen  Scheitel  ist  eine  der  unteren  Linsen- 
fläche parallele  Facette  von  ca.  1,5  mm 
Radius  angeschliffen,  der  Facette  ist  ein 
in  400  Quadrate  geteilter  Quadratmillimeter 
eingeritzt. 

Gegenüber  der  unteren  Linse  b  ist  dem  Röhrchen  in  einem  zweiten  Ausschliff 
die  Linse  c  eingekittet  Ihre  Facette  enthält  keine  Teilung  und  ist  der  ihr  parallelen 
unteren  Facette  auf  0,200  mm  Abstand  genähert  So  entsteht  zwischen  beiden  Facetten 
ein  kreisförmiger  Zählraum  vom  Durchmesser  der  Kapillarröhre  und  0,200  mm  Tiefe. 


Fig.  37. 


W.  Brünings. 


Das  ganze  Zähl  stück  ist  nach  Abschneiden  der  seitlich  überragenden  Linsenteile 
in  ein  metallenes  Schatzrohr  gefaßt  (Fig.  38),  dessen  Enden  zu  einer  Flansche  bzw. 
einem  Bajonettverschluß  ausgearbeitet  sind.  An  diese  Teile  ist  eine  Mischpipette  b 
ohne  Miscbperle  für  300-fache  Verdünnung  und  eine  Mischkammer  c  mit  Hahn  d  und 
Scblauchstück  e  angepaßt.  Der  ganze  Apparat  ist  auf  eine  in  der  Figur  angedeutete 
Metallplatte  montiert.   Zapfen  und  Klammern  fixieren  ihn  in  horizontaler  Lage  in  den 


1)  L.  Malassez.  Lit- Verzeichnis  1873,  1,  S.  23,  Anra.  2. 
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Ausfräsungen  dieser  Platte,  jedoch  so,  daß  er  leicht  mit  einem  Griff  von  ihr  abiu- 
heben  ist 

Schwierig  war  es,  genau  die  Kamiuerhöhe  von  0,200  nrni  herzustellen;  es  mußte 
eventuell  mit  einer  konstanten  Abweichung  von  diesem  Werte  gerechnet  werden. 

Zum  Gebrauch  des  Instrumentes  nimmt  man  es  von  der  Metall- 
platte ab  und  saugt  bei  geöffnetem  Hahn  Blut  bis  genau  zur  Marke  1  an. 
Nachdem  mit  möglichst  geringem  Zeitverlust  Verdünnungsflüssigkeit  nach- 
gesogen ist,  wird  bei  vertikal  gerichteten  Pipettenstücken  das  verdünnte 
Blut  10—20  mal  aus  einer  Mischkammer  in  die  andere  getrieben,  wobei 
starke  Wirbelbildung  und  vollkommene  Mischung  eintritt.  Während  dieser 
Bewegung  wird  in  einem  Momente,  da  beide  Kammern  etwa  zur  Hälfte 
gefüllt  sind,  der  Hahn  zugedreht  und  der  Apparat  sofort  horizontal  auf  den 
Objekttisch  gelegt.  Die  Blutzellen  sedimentieren  in  wenigen  Sekunden,  und 
die  Zählung  kann  in  der  üblichen  Weise  ausgeführt  werden. 

Will  man  dio  gleiche  Probe  mehrmals  auszählen,  so  genügt  es,  nach 
dem  öffnen  des  Hahnes  die  Mischung  wieder  10 — 20  mal  ganz  aus  einer 
Kammer  in  die  andere  zu  treiben  und  weitor  wie  oben  mitgeteilt  zu  ver- 
fahren. 

Die  Reinigung  des  Apparates  soll  gleich  nach  beendigtem  Gebrauch  so 
geschehen,  daß  man  nach  dem  Ausblusen  der  Blutmischung  Wasser  ein- 
saugt, dieses  einige  Male  aus  oiuer  Kammer  in  die  andere  treibt  und  die 
Manipulation  mit  frischem  Wasser  einige  Male  wiederholt.  Zum  Trocknen 
saugt  man  womöglich  heiße  Luft  durch  das  Rohr^solange  bis  mindestens 
das  MeßstUck  der  Pipette  durchaus  trocken  ist.  Ather-Alkohol  darf  nicht 
verwendet  werden,  da  dieser  den  Schellack,  mit  welchem  die  Glasstücke  in 
das  Zählstück  eingekittet  sind,  lösen  würde. 

Eine  Prüfung  der  Zählmethode  ergab  Brünings,  daß  man  bei 
einer  Zählung  von  200  Quadraten  mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  von 
2,3  °/0,  also  einem  mittleren  von  %  zu  rechnen  hat  mit  der  Aussicht, 
unter  2 — 3  Fällen  1  mal  um  mehr  als  4  bzw.  6  %,  unter  5  Fällen  1  mal  um 
mehr  als  5  bzw.  7,5%  und  erst  uuter  10  Fällen  1  mal  um  mehr  als  6  bzw. 
9%  von  dem  richtigen  Werte  abzuweichen. 

Der  Apparat,  der  zweifellos  den  wunden  Punkt  der  Thoraa-Zeißschen 
Methode  getroffon  hat,  konnte  wegen  Konstruktionsschwierigkeiten  nicht  im 
großen  hergestollt  werden.  Daß  Äther- Alkohol  nicht  zum  Trocknen  benutzt 
werden  darf,  ist  ein  Nachteil. 


Eine  einfache  Zähl  Vorrichtung  hat  M.  Löwenborg  angegeben,  von  der, 
da  sie  nur  approximative  Zählungen  erlaubt,  auch  nur  das  Prinzip  an- 
gegeben werden  soll. 

14.  Dlo  Methode  von  M.  Löwenberg  (1908)'). 

Von  400- fach  verdünntem  Blute  werden  5  cm  in  abgemessen,  auf  einen 
Objektträger  gebracht  und  so  mit  einem  kreisrunden  Deckglas  von  10  mm 
Radius  ohne  Druck  bedeckt,  daß  die  Blutmischung  gerade  den  Raum  unter 
dem  Deckglas  ausfüllt.    Gezählt  wird  in  dem  Gesichtsfelde  des  Mikroskops, 

1)  M.  Löwenberg,  Lit.- Verzeichnis  1908,  3. 
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dessen  wirklich  begrenzte  Fläche  zu  der  von  dem  Deckglas  bedeckten  Fläche 
in  einer  festen  Beziehung  steht,  bei  der  Versuchsanordnung  von  Löwenberg, 

Okular  4,  Tubuslänge  153  mm,  Zeiß  Objektiv  D,  im  Verhältnis        :  102, 

also  wie  1 : 2500.  Man  ermittelt,  unterstützt  durch  eine  Netzteilung  im  Okular, 
die  mittlere  Zahl  der  Blutkörperchen  im  Gesichtsfeld,  indem  man  in  der 
Richtung  zweier  zueinander  senkrechter  Durchmesser  des  Deckglases  zählt, 
und  erhält  dann  durch  Multiplikation  mit  200000  die  Zahl  der  in  1  emm 
Blut  enthaltenen  Körperchen.1) 

Voraussetzung  bei  dieser  Methode  ist,  daß  keine  Luftblase  ins  Präparat 
gelangt  und  daß  die  Blutmischung  weder  unter  dem  Deckglas  hervorquillt, 
noch  sich  vom  Deckglasrande  zurückzieht. 

Es  ist  klar,  daß  die  Methode  nur  annähernde  Werte  geben  kann,  was 
sie  auch  nur  will.  _____ 

Die  bei  der  Thoma-Zeißchen  Methode  gerügten  Fehler,  daß  das  Zähl- 
netz  viel  zu  klein  ist  gegenüber  der  möglichen  Zählfläche,  daß  das  Netz 
selbst  aus  zu  vielen,  auf  engem  Raum  zusammengedrängten  Teilstrichen 
besteht,  daß  die  Kammer  erst  nach  dem  Einbringen  der  Blutmischung  und 
dann  erst  noch  unter  Schwierigkeiten  zusammengesetzt  werden  kann,  daß 
die  Kammer  ferner  abhängig  von  rasch  erfolgenden  Luftdruckschwankungen 
ist  und  daß  endlich  auch  die  Mischpipette  mit  einer  Reihe  von  Mängeln 
behaftet  ist,  haben  Verfasser  veranlaßt,  eine  Zählmethode  auszuarbeiten, 
•welche  frei  von  den  genannten  Fehlern  sein  sollte. 


15.  Die  Methode  von  K.  Bürker  (1905 -1911) 

Der  Zählapparat  (Fig.  39,  S.  58)  besteht  aus  einer  besonderen  Zählkammer, 
einer  kleinen  feuchten  Kammer,  einem  Instrument  zur  Blutentziehung,  einer 
Pipette  zur  Abmessung  von  25  emm  Blut,  einer  Pipette  zur  Abmessung  von 
4975  emm  Verdünnungsflüssigkeit,  zwei  Rundkölbchen  zur  Mischung  von 
Blut  und  Verdünnungsflüssigkeit,  zwei  Pipetten  zur  Übertragung  des  ver- 
dünnten Blutes  in  die  Zählräume  und  aus  Schemata  zum  Eintragen  des 
Zählresultates.    Die  Füllung  der  Zählräume  erfolgt  durch  Kapillarität 

Bei  der  Zählkammer,  die  ohne  Kenntnis  von  der  Cramerschen  (S.  9)  und 
Alferowschen  Kammer  (S.  02)  konstruiert  wurde,  ist  die  Zähl Hache  länglich  gestaltet 
und  nur  an  den  Enden  abgerundet.  Eine  2  mm  breite  Querrinne  teilt  die  ZiihlÖäche 
in  2  Abteilungen,  von  denen  jede  ein  9.3  qram  großes,  aus  möglichst  wenig  Teilstrichen 
bestehendes  Zählnetz  (Fig.  40,  S.  f>8;  trägt.  Die  roten  Blutkörperchen  werden  in  den  kleinen 

«Quadraten  von  .  ^  qram  gezählt,  welche  um  die  Breite  der  Rechtecke  von  4  -  —  qmm 

4UU  4UU 

voneinander  abstehen;  169  solcher  Quadrate  stehen  auf  jedem  Zählnetz  zur  Verfügung. 
Zur  besseren  Orientierung  ist  die  1.,  5.,  9.  und  13.,  in  transversaler  und  sagittaler  Rich- 
tung verlaufende  Quadratreihe  mit  einem  durchgezogenen  Striche  besonders  markiert. 
Sollen  die  Zäbltlächen  ohne  Zählnetz  bleiben,  dann  kommen  zur  Abgrenzung  von 

1    qmra  Blenden  auf«  Metall  oder  besser  ein  auf  (Mas  geritztes  Quadrat  ins  Okular  des 


1)  Der  Apparat  wird  von  dem  Zweiggeschäft  der  Firma  Leitz,  Berlin.  Luisen 
straße  45,  hergestellt. 

2)  K.  Bürker,  I.ir.. Verzeichnis  190ö,  6,  1907,  ">  und  1911,  5. 


Digitized  by  Google 


58    K.  Biirker,  Zahlung  und  Differenzierung  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes. 


Fig.  38. 
Zählapparat  nach  K.  BU'rker. 
(V,  nat.  Größe.) 
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Fig.  40. 
Netzteilang  nach  K.  Biirker. 
(SO  mal  vergr.) 


Mikroskops.  Im  allgemeinen  ist  das  Objektmikrometer  dem  Okularmikrometer  vorzu- 
ziehen. 

Über  die  Zählrlächon  wird  ein  21x23  mm  großes,  0,4  mm  dickes  Deckglas  ge- 
brückt, das  auf  den  seitlich  in  einem  Abstand  von  mindestens  1,5  mm  angeordneten 
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Deckglasträgern  reichlich  Platz  findet.  Die  langen  Kanten  des  Deckglases  sind  abgerundet 
und  poliert.  Über  das  Deckglas  ragen  beiderseits  die  Zählflächen  hinaus.  Damit  die 
verlangte  Kaminerböhe  von  0,100  mm  exakt  zustande  kommt,  drücken  Klammern  das 
Deckglas  unter  Erzeugung  und  Erhaltung  Newtonscher  Streifen  auf  die  Träger  auf. 
Die  Klammern  finden  in  Metallagern,  welche  in  den  Objektträger  eingekittet  sind,  Halt. 
Um  dem  Kammerraum  auch  die  Höhe  von  0,200  mm  geben  zu  können,  wird  ein  unten 
mit  einer  entsprechenden  Vertiefung  versehenes  Deckglas  aufgelegt 

Die  feuchte  Kammer  (Fig.  39  unterhalb  der  Zählkammer)  kommt  nur  bei  länger 
dauerndem  Zählversuche  oder  bei  Unterbrechung  desselben  zur  Verwendung.  Da  der 
Zählraum,  um  in  bezug  auf  seine  Höhe  unabhängig  vom  Luftdruck  zu  sein,  offen  bleiben 
muß.  so  ist  das  Wasser  der  Blutmischung  der  Verdunstung  ausgesetzt;  zur  Verhinde- 
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Fig.  41. 

Schema  zum  Eintragen  des  Z&hlreanlUtes  bei  ZKhlang  roter  Blut- 
körperchen nach  K.  BUrker. 
(",  Bat.  Größe.) 


rang  der  Verdunstung  dient  eben  die  feuchte  Kammer.  Sie  ist  aus  einem  Metallstreifen 
hergestellt,  mit  Ausschnitten  für  die  Klammern  versehen  und  innen  mit  Filtrierpapier 
belegt.  Hit  Hilfe  eines  gleichfalls  mit  Filtrierpapier  belegten  Deckels  kann  die  feuchte 
Kammer  auch  von  oben  her  zugedeckt  werden. 

Das  Instrument  zur  Blutentziehung  (Fig.  39  unten)  ist  eine  nur  wenig  modi- 
fizierte Franckesche  Nadel;  die  Schneide  ist  statt  spitz  und  lanzettartig  breit  und 
tneiselartig  gehalten,  um  die  Blutgefäße  in  möglichst  großem  Umfang  zu  eröffnen  und 
om  einen  spitz  zulaufenden,  zu  feinen  Stichkanal  zu  vermeiden. 

Die  Pipette  zur  Abmessung  von  25  cmm  Blut  ist  mit  einer  polierten  Spitze 
(Öffnung  nicht  zu  eng)  und  einer  Kingmarke  versehen,  in  deren  Ebene  der  Meniskus 
eingestellt  wird.  Man  kann  so  entscheiden,  ob  die  Blutsäule  in  der  Tat  bis  zur  Spitze 
reicht,  und  vermeidet  falsche  Einstellung  durch  para  11  aktische  Verschiebung  des  Meniskus 
Bei  einer  Länge  des  kapillaren  Kauroes  von  etwa  9  cm  ist  der  Einstellungsfehler  gering. 
Auf  die  Pipette  ist  noch  ein  Schlauch  samt  Mundstück  geschoben. 
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Nach  denselben  Prinzipien  ist  die  Pipette  zur  Abmessung  von  4975  cmra 
Verdünnung«!  lüssigkeit  hergestellt,  nur  ist  sie  des  größeren  Volumens  wegen  mit 
einer  Ampulle  versehen.  Als  Verdünnungsflüssigkeit  wird  Hayemsche  Lösung 
(S.  15)  benutzt. 

Das  Rundkölbchen  zur  Mischung  von  Blut  und  Verdünnungsflüssig- 
keit besteht  aus  einem  kugeligen  und  zylindrischen  Teil ;  in  enteren  kommt  die  Blut- 
mischung, in  letzteren  ein  Stopfen.  Jeder  Apparat  enthält  noch  ein  Heservekölbchen. 
Um  die  Kölbchen  aufrecht  hinstellen  zu  können,  benutzt  man  kleine  Glasschälchen  oder 
versieht  ein  Holzbrettchen  mit  entsprechenden  Vertiefungen. 

Die  an  der  Spitze  etwa  1  mm  weiten  und  dort  polierten  Übertragungspipetten 
sind  am  andern  linde  mit  GummihUtchen  versehen,  die  so  weit  aufgeschoben  sind,  daß 
die  Kuppe  des  Hütchens  etwa  3  mm  vom  Glasrande  entfernt  ist.  Die  eine  Pipette 
dient  zur  Füllung  der  einen,  die  andere  zur  Füllung  der  andern  Abteilung  der  Zähl- 
kammer. 

Die  doppelt  vorhandenen  Rundkölbchen  und  L'bertragungspipetten  sind  durch 
Merkzeichen  (a,  b)  unterschieden. 

In  die  auf  Papier  gedruckten  Schemata  zum  Hintragen  des  Zählresultates  (Fig.  41) 
sind  nur  diejenigen  Quadrate  des  Zählnetzes  vergrößert  aufgenommen,  in  welchen  die 
roten  Blutkörperchen  gezählt  werden,  die  im  Zählnetz  dazwischen  liegenden  Hechtecke 
und  großen  Quadrate  sind  weggelassen.  In  den  Schemata  sind  die  Quadrate  auch  mit 
denselben  Merkzeichen,  welche  sie  auf  der  ZäblHäche  tragen,  versehen  wie  Kreuz, 
transversaler  oder  sagittaler  Strich.  Oberhalb  und  unterhalb  der  Schemata  ist  für 
Notizen  und  Berechnungen  genügend  Platz.  100  solche  Schemata  sind  zu  einem  Hefte 
vereinigt. l) 

Dio  Art  der  Zählung  ist  folgende.  In  die  sorgfältig  gereinigte  Pipette 
zur  Abmessung  von  ^TöcmmVerdünnungsflüssigkeit  wird  Hayemsche 
Lösung  bis  etwas  über  die  Ringmarke  eingesaugt,  der  Schlauch  der  Pipette 
langsam  zugeklemmt  und  die  Pipette  dann  horizontal  gehalten.  Darauf  wird 
die  Pipette  um  die  Spitze  herum  mit  einem  feinen  leinenen  Läppchen 
trocken  gewischt  und  nunmehr  der  Meniskus  dadurch  haarscharf  auf  die 
Ringraarke  zurückgeführt,  daß  die  Spitze  der  Pipetto  ein  oder  mehrere  Male 
mit  der  goreinigten  Kuppe  des  freien  Zeigefingers  leicht  und  kurz  berührt 
wird.  Dann  geht  man  mit  der  Spitze  der  Pipette  in  das  sorgfältig  gereinigte, 
etwas  schräg  gestellte  Rundkölbchen  bis  nahe  zum  Roden  ein  und  läßt  die 
Verdünnungsflüssigkeit  dadurch  langsam  ausfließen,  daß  man  die  Kuppe  des 
freien  Zeigefingers  leicht  auf  das  Mundstück  der  Pipette  auflegt.  Die  Aus- 
flußzeit soll  etwa  40  Sekunden  betragen.  Zur  vollständigen  Entleerung  der 
Pipette  setzt  man  ihre  Spitze  etwas  oberhalb  des  Flüssigkeitsniveaus  auf 
die  Innenwand  des  Glaskölbehens  auf,  bläst  aus  und  tupft  ab.  Durch  mehr- 
maliges Ausblasen  und  Abtupfen  werden  die  letzten  Reste  von  Flüssigkeit 
in  das  Rundkölbchen  übertragen  und  durch  passende  Bewegung  desKölbchens 
mit  der  übrigen  Flüssigkeit  vereinigt,  worauf  der  Stopfen  aufgesetzt  wird. 
Von  nun  an  muß  verhindert  werden,  daß  etwas  von  der  abgemessenen 
Flüssigkeit  an  den  Hals  des  Kölbchens  oder  gar  an  den  Stopfen  gelangt. 

Die  Pipette  wird  darauf  zweimal  mit  destilliertem  Wasser  ausgespült 
und  mit  der  Spitze  nach  abwärts  in  ein  Glas,  dessen  Boden  mit  Filtrier- 
papier bedockt  ist,  aufrecht  hingestellt.  Falls  die  Pipotte  nicht  alle  Ver- 
dünnungsflüssigkeit in  das  Kölbchen  glatt  abgibt,  wird  sie  über  Nacht  mit 
konzentrierter  Schwefelsäure,  in  welcher  man  einige  Kristalle  von  Kalium- 
bichromat  gelöst  hat,  gefüllt,  am  Morgen  ausgeblasen  und  mehrere  Male, 

>)  Der  Apparat  wird  von  der  optischen  Werkstätte  ('.  Zeiß  in  Jena  hergestellt. 
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zuerst  mit  gewöhnlichem,  dann  mit  destilliertem  Wasser  ausgespült,  worauf 
sie  wieder  längere  Zeit  gebrauchsfähig  ist. 

Die  Entziehung  und  Abmessung  des  Blutes  wird  bei  gewöhnlicher 
Lebensweise  am  besten  morgens  vorgenommen,  noch  bevor  die  Versuchs- 
person oder  das  Versuchstier  irgend  etwas  genossen  hat;  man  ist  dann 
sicher,  daß  sich  das  Blut  in  einem  gewissen  Gleichgewichtszustande  befindet 

Vor  der  eigentlichen  Blutentziehung  und  Blutabmessung  wird 
dafür  gesorgt,  daß  die  Temporatur  des  Versuchsraumes  etwa  17°  C  boträgt 
und  nicht  unter  diesen  Wert  sinkt,  um  einer  Kontraktion  der  Hautgefäße 
vorzubeugen.  Dann  reinigt  man  die  Hautstelle  (Fingerkuppe  oder  Ohr- 
läppchen) mit  lauwarmem  Wasser  und  Seife,  eventuell  rasiert  man,  spült 
ab,  trocknet  und  desinfiziert  mit  Äther- Alkohol,  den  man  in  ein  reines 
fäserchenfreies  Tuch  aufgenommen  hat  Mit  Äther-Alkohol  desinfiziert  man 
auch  das  Franckesche  Instrument  zur  Blutentziehung  und  wählt  die  Länge 
des  in  die  Haut  einschlagenden  Teiles  des  Instrumentes  so,  daß  das  Blut 
sofort  nach  dem  Schnitte  in  einem  großen  Tropfen  auf  die  Haut  austritt, 
ohne  daß  man  Druck  anwendet  Sorgt  man  mit  Hilfe  eines  kleinen  Oisteines 
dafür,  daß  die  Schneide  des  Instrumentes  stets  scharf  bleibt,  so  ist  dies  leicht 
durchzuführen.  Übrigens  schadet  ein  gelinder  Druck  nicht,  wenn  er  nur 
etwas  entfernt  von  der  Wunde  einwirkt.  Auch  durch  Auseinanderziehen 
der  Wundränder  kann  man  ein  stärkeres  Bluten  veranlassen.  Bei  der  Blut- 
entziehung aus  dem  Finger  hält  man  diesen  bei  abduziertem  Arm  in  Herz 
höhe,  bei  der  Entziehung  aus  anderen  Körperteilen  muß  gleichfalls  alles 
vermieden  werden,  was  die  Freiheit  der  Blutzirkulation  in  diosen  Teilen 
irgendwie  stört.  Der  zuerst  austretende  Blutstropfen  wird  völlig  abgewischt. 
Mitten  in  den  folgenden  Tropfen  wird  die  »Spitze  der  sorgfaltig  gereinigten, 
möglichst  wagrecht  gehaltenen  Blutpipette  eingetaucht  und  so  viel  Blut  an- 
gesaugt, daß  der  Meniskus  in  die  Ebene  der  Ringmarke  hineinfällt  oder  etwas 
darüber  hinausragt.  Dann  wird  die  Pipette  an  der  Spitze  abgewischt,  ohne 
die  Öffnung  selbst  zu  berühren,  und  zugesehen,  ob  die  Blutsäule  in  der  Tat 
von  der  Spitze  bis  zur  Ringmarke  reicht.  Ist  der  obere  Meniskus  etwas  über 
die  Ringmarke  hinausgetreten,  so  wird  er  dadurch  haarscharf  auf  die  Marke 
zurückgeführt,  daß  die  Spitze  der  Pipette  mit  der  Kuppe  des  freien  ge- 
reinigten Zeigefingers  ein  oder  mehrere  Male  leicht  und  kurz  berührt  wird. 

Zur  Mischung  von  Blut  und  Verdünnungsflüssigkoit  geht  man 
mit  der  Spitze  der  gefüllten  Blutpipotte  in  die  in  das  Rundkölbchen  abge- 
messene Verdünnungsflüssigkeit  nach  Abnahme  des  Stopfens  ein  und  läßt 
das  Blut  von  selbst  langsam  austreten  oder  bläst  leicht.  Dann  saugt  man 
reine  Verdünnungsflüssigkoit  an,  läßt  sie  wieder  austreten  und  spült  so,  ohne 
Luftblasen  zu  erzeugen,  die  Blutpipette  völlig  aus,  worauf  man  sofort  den 
Stopfen  aufsetzt.  Alsdann  wird  das  Blut  mit  der  Verdünnungsflüssigkoit 
durch  Schwenken,  nicht  durch  Schütteln,  gemischt,  um  Luftblasen  zu  ver- 
meiden und  um  zu  verhindern,  daß  die  Blutmischung  an  den  Hals  des  Kölb- 
chens  oder  gar  an  den  Stopfen  gerät,  worauf  die  Blutpipette  noch  einige 
Male  mit  dem  verdünnten  Blute  ausgespült  und  das  Rundkölbchen  durch 
den  Stopfen  verschlossen  wird.    Das  Blut  ist  dann  200-fach  verdünnt 

Sofort  wird  die  Blutpipette  dadurch  gereinigt,  daß  sie  zunächst 
mehrere  Male  mit  destilliertem  Wasser  ausgespült  wird,  worauf  man  zusieht, 
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ob  innen  in  der  Nähe  der  Ringmarke  sich  etwa  Fibrin  abgeschieden  hat, 
was  häufig  der  Fall  ist.  Man  beseitigt  dieses  Fibrin  mit  Hilfe  eines  gereinigten, 
entfetteten  Pferdehaares,  spUlt  noch  einige  Male  mit  destilliertem  Wasser  ans 
und  trocknet  den  Binnenraum  der  Pipette  dadurch,  daß  man  Ather-Alkohol 
einsaugt,  wieder  ausfließen  läßt  und  mit  Hilfe  des  Mundstückes  und  Schlauches 
der  Pipette  Luft  hindurchsaugt,  aber  nicht  hindurchbläst,  worauf  man  die 
Pipette  mit  der  Spitze  nach  abwärts  in  das  Glas  neben  die  Pipette  für  die 
VerdünnungsflUssigkeit  aufrecht  hinstellt.  Bei  beiden  Pipetten  verhindern 
die  aufgesteckton  und  umgebogenen  Schläuche  ein  Eindringen  von  Staub 
in  den  Binnenraum  der  Pipetten.  Wie  die  Pipette  für  die  Verdünnungs- 
flüssigkeit, so  wird  auch  die  Blutpipette  von  Zeit  zu  Zeit  mit  konzentrierter 
Schwefelsäure  und  Kaliumbichromat  gereinigt  (S.  60). 

Jetzt  wird  die  Zählkammcr  auseinandergenommen,  in  ein  möglichst 
faserchenfreies  Leinwandläppchen  Wasser  aufgenommen,  die  Zählflächen 
und  die  Deckglasträger  damit  abgewischt  und  abgetrocknet.  Dann  wird  das 
Läppchen  mit  etwas  Ather-Alkohol  befeuchtet,  die  Zählflächen  und  Deckglas- 
träger auch  damit  abgewischt  und  dann  wieder  getrocknet,  wobei  man  ins- 
besondere die  Ritzen  des  Zählnetzes  von  Wasser  und  Äther  zu  befreien 
sucht.  In  gleicher  Weise  wird  das  Deckglas  gereinigt,  auch  an  den  langen  Kan- 
ten; nach  der  Reinigung  dürfen  die  langen  Kanten  dort,  wo  sie  die  Zählflächen 
überbrücken,  nicht  mehr  berührt  werden.  Darauf  werden  die  Zählflächen,  die 
Deckglasträger  und  das  Deckglas  auf  schwarzer  Unterlage  von  Fäserchen  und 
Stäubchen  mit  einem  feinen  Haarpinsel  befreit.  Zur  Zusammensetzung 
der  Kammer  wird  das  Deckglas  von  der  breiten  Seite  des  Objektträgers 
her  auf  den  Rand  der  Kammer  aufgelegt  und  mit  den  beiden  Daumen, 
während  die  beiden  Zeigefinger  es  gegen  die  Unterlage  andrücken,  so  auf- 
geschoben, daß  überall  über  den  Deckglasunterlagen  Newtonsche  Streifen, 
darunter  möglichst  schwarze  und  braune,  entstehen.  Alsdann  werden,  während 
das  Deckglas  angedrückt  bleibt,  die  Klammern  zur  Erhaltung  der  Streifen 
aufgesetzt.  .Fetzt  wird  die  Kammer  auf  einem  .Justiertischchen  oder  auf  dem 
ObjekttiBche  des  Mikroskopes  möglichst  horizontal  gelagert  und  nunmehr 
zur  Füllung  geschritten. 

Zu  dem  Zwecke  wird  das  verdünnte  Blut  zunächst  sorgfaltig  gemischt, 
indem  das  Rundkölbchen  2  Minuten  lang  abwechselnd  im  gleichen  und  im 
entgegengesetzten  Sinne  der  Bewegung  des  Uhrzeigers  in  einigen  Spiral- 
touren mit  immer  kleinerem  Radius  geschwenkt  wird,  ohne  aber  die  Blut- 
mischung aus  dem  kugeligen  Teile  des  Kölbchens  an  den  Hals  oder  gar  an 
den  Stopfen  gelangen  zu  lassen.  Dann  wird  das  Kölbchen,  mit  dem  Halse 
dem  Untersucher  zugewendet,  in  nächster  Nähe  der  Zählkammer  auf  eine 
schwarze  Unterlage  hingestellt  und  abgewartet,  bis  die  wolkige  Trübung  eben 
einer  gleichmäßigen  Platz  gemacht  hat.  Unterdessen  wird  eine  der  Ubertragungs- 
pipetten  gefaßt,  mit  der  Spitze,  wahrend  ein  gelinder  Druck  auf  das  Gummi- 
käppchen  ausgeübt  wird,  ohne  Zeitverlust  in  das  verdünnte  Blut  eingegangen, 
mit  dem  Drucke  langsam  nachgelassen  und  dadurch  bewirkt,  daß  etwas  verdünn- 
tes Blut  langsam  in  die  Pipette  einsteigt  Sofort  wird  die  Pipette  vorsichtig  heraus- 
gezogen, die  Spitze  sogleich  auf  den  vorragenden  Teil  der  einen  Abteilung 
der  Zählfläche  aufgesetzt,  ein  leicht  zunehmender  Druck  auf  das  Gummi- 
käppchen  ausgeübt,  bis  das  verdünnte  Blut  gerade  das  Deckglas  erreicht, 
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worauf  mit  dem  Drucke  nachgelassen  wird;  die  Füllung  erfolgt  dann  momentan. 
Den  Druck  auf  das  Gummikäppchen  kann  man  sich  auch  ersparen,  da 
durch  das  Anfassen  der  gefüllten  Pipette  mit  der  warmen  Hand  die  Luft 
in  ihr  genügend  erwärmt  und  ausgedehnt  wird,  um  ein  Tröpfchen  der  Blut- 
mischung  vortreten  zu  lasson.  Die  Kammer  bleibt  bei  0,1  mm  Kammerhöhe 
1  Minute,  bei  0,2  mm  2  Minuten  ruhig  liegen,  in  welcher  Zeit  sich  die  Blut- 
körperchen auf  die  Zählfläche  senken.  Unterdessen  wird  der  Rest  der  in 
der  Pipette  befindlichen  Blutmischung  durch  Druck  auf  das  Gummihütchen 
beseitigt,  die  Pipette  mit  etwas  Wasser  gefüllt  und  mit  der  Spitze  voran  in 
ein  Glas  mit  wenig  Wasser  aufrecht  hingestellt. 

Jetzt  wird  das  im  Kölbchen  befindliche  verdünnte  Blut  wieder  2  Minuten 
lang  in  der  beschriebenen  Weise  gemischt  und  mit  der  anderen  Übertragungs- 
pipette die  Füllung  der  zweiten  Abteilung  der  Zählkammer  in  der  gleichen 
Weise  vorgenommen.  In  beiden  Fällen  soll  von  dem  Ende  der  Mischung 
bis  zur  vollendeten  Füllung  möglichst  wenig  Zeit  verstreichen. 

Während  sich  die  Blutkörperchen  in  der  zweiten  Abteilung  senken, 
reinigt  man  die  Übertragungspipetton  an  dem  betreffenden  Ende, 
indem  man  dort  mehrere  Male  destilliertes  Wassor  mit  Hilfe  der  Gummikäpp- 
chen einsaugt  und  ausbläst,  die  Wasserreste  durch  Ather-Alkohol  beseitigt 
and  den  Binnenraum  mit  Hilfe  eines  durchgesaugten  Luftstromes  trocknet; 
werden  die  Pipetten  nicht  sofort  wieder  benutzt,  so  trocknen  sie  auch  von 
selbst  Von  Zeit  zu  Zeit  empfiehlt  sich  eine  mechanische  Reinigung  mit  einer 
feinen  Feder  und  eine  chemische  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  und 
Raliumbichromat  in  der  für  die  anderen  Pipetten  angegebenen  Weise  (S.  60). 

Hat  man  die  Zählkammer  nicht  auf  dem  Objekttische  des  Mikroskopes, 
sondern  auf  einem  Justiertischchen  gefüllt,  so  kann  man  sie  nach  der  Senkung 
der  Blutkörperchen  in  möglichst  horizontaler  Haltung  auf  den  Objekttisch 
übertragen,  ohne  eine  in  Betracht  kommende  Verschiebung  der  Blutkörper- 
chen befürchten  zu  müssen. 

Der  Zählung  hat  die  Prüfung  auf  möglichst  gleichmäßige  Ver- 
teilung der  Körperchen  voranzugehen.  Zu  dem  Zwecke  beleuchtet  man  » 
die  ZähJfläche  bei  weitgeöffheter  Blende  mit  Hilfe  des  Mikroskopspiegels. 
Beim  Blicken  von  oben  her  auf  die  Zahlfläche  sieht  man  über  ihr,  sofern 
man  sie  auf  einen,  im  Spiegol  erscheinenden  dunklen  Hintergrund  projiziert, 
mit  bloßem  Auge  eine  von  den  Blutkörperchen  herrührende  gelbliche  Trübung. 
Ungleichmäßigkeiten  in  der  Verteilung  äußern  sich  sofort  dadurch,  daß  diese 
Trübung  keine  regelmäßige  ist,  in  welchem  Falle  eine  neue  Füllung  vor- 
genommen werden  muß.  Ist  eine  Abteilung  gut,  die  andere  schlecht  ge- 
lullt, so  zählt  man  erstere  durch,  bevor  man  von  neuem  füllt. 

Zur  Zählung,  welche  man  wie  die  Blutentzichung  bei  Zimmertempe- 
ratur vornimmt,  ist  ein  in  zwoi  zueinander  senkrechten  Richtungen  verschieb- 
barer Objekttisch  sehr  vorteilhaft  Bei  dem  relativ  großen  Abstand  der 
Quadrate  voneinander  kann  aber  auch  die  Vorschiebung  der  Kammer  mit 
der  Hand  leicht  vorgenommen  werden,  zumal,  wenn  man  auf  dem  Objekt- 
tisch ein  in  qmm  geteiltes  Papier  befestigt  und  darauf  die  Verschiebung  der 
Kammer  vornimmt;  das  Papier  muß  entsprechend  der  Bohrung  im  Objekt- 
tisch gelocht  sein. 

Man  beginnt  mit  der  Zählung  bei  etwa  300-facher  Vergrößerung  (mittel- 
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starkes  Objektiv,  starkes  Okular,  Plan-  oder  Konkavspiegel  je  nach  der  Be- 
leuchtung, nicht  zu  starke  Beleuchtung,  bei  tief  unter  dem  Objekttisch 
stohender  enger  Blende,  die  Teilstriche  müssen  deutlich  hervortreten),  in 
der  linken  oberen  Ecko  des  Zählnetzes,  zählt  die  roten  Blutkörperchen 
in  den  kleinen  Quadraten  Transversalreihe  für  Transversalreihe  durch 
und  trägt  die  gefundenen  Zahlen  in  die  entsprechenden  Quadrate  der 
Schemata  ein.  Einein  Quadrate  rechnet  man  dabei  diejenigen  Blutkörper- 
chen zu,  wolche  frei  in  dem  betreffenden  Quadrate  gelegen  sind  und 
welche  die  obere  und  rechte  Kante  decken  oder  von  innen  oder  außen  be- 
rühren, läßt  aber  unberücksichtigt  alle  Körperchen,  welche  die  linke  untere 
Kante  decken  oder  von  innen  oder  außen  berühren.  Man  zählt  so  gleich- 
sam in  einem  Quadrate,  welches  um  die  Breite  eines  roten  Blutkörperchens 
nach  rechts  und  oben  verschoben  ist.  Als  Kante  gilt  dabei  die  mittlere  der 
drei,  das  Quadrat  begrenzenden,  sich  optisch  markierenden  Linien,  welche 
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Vig.  42. 

a.  Vier  Zählquiid  rate  mit  je  vier  symmetrisch  liegenden  Blutkörperchen. 

b.  Quadrat  auf  dem  Pauspapier. 

dem  Grund  und  den  beiden  Rändern  der  oingeritzten  Rinne  (bzw.  des  Teil- 
striches) entsprechen.  Eine  Berührung  dieser  Kanto  wird  nur  angenommen, 
wenn  die  Kante  durch  das  Blutkörperchen  deutlich  eingebuchtet  erscheint. 

Liegen  Blutkörperchen  dort,  wo  die  obere  und  linke  oder  die  untere 
und  rechte  Kante  zusammenstoßen,  so  kann  die  Entscheidung  schwierig 
werden,  ob  die  Körperchon  zu  dem  botreffenden  Quadrate  zu  zählen  sind 
oder  nicht.  Zur  Orientierung  zeichne  man  sich  auf  Papier,  das  in  qmm  geteilt 
ist,  eine  Reihe  größerer  unter  sich  gleicher  Quadrate  und  ordne  in  diesen 
je  4  Blutkörperchen  symmetrisch  an  (Fig.  42a).  Dann  übertrage  man  die 
Grenzlinien  eines  solchen  Quadrates  (Fig.  42b)  auf  Pauspapior,  lege  dieses 
auf  das  quadrierte  Papier  und  verschiebe  das  isolierte  Quadrat  parallel  zu 
den  darunterliegenden,  durch  das  Pauspapier  sichtbaren  Quadraten.  Bei 
richtiger  Auszählung  müssen  in  jeder  Lage  sich  4  Körperchen  für  1  Qua- 
drat ergoben. 

Aus  dieser  Orientierung  geht  hervor,  daß  die  in  Fig.  43  angedeuteten 
Blutkörperchen  nicht  mitgezählt  werden  dürfen,  obwohl  sie  die  obere  und 
die  rechte  Kanto  von  außen  berühren.    Symmetrieachse  ist  eben  die  ange- 
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deutete  Linie  SS,  alles  was  nach  oben  and  rechts  von  dieser  an  den  Kanten 
liegt,  wird  mitgezählt,  alles  was  nach  unten  und  links  die  Kanten  deckt 
oder  berührt,  wird  weggelassen.  Da  die  Achse  die  angedeuteten  Blutkör 
perchen  in  einen  gleich  großen  Plus-  und  Minusteil  trennt,  so  ist  die  alge 
braische  Summe  gleich  null.  Aus  analogen  Gründen  muß  das  in  Figur  44 
angedeutete  Blutkörperchen  +  mitgezählt  werden,  das  Blutkörperchen  — 
aber  unberücksichtigt  bleiben. 

Gelegentlich  kann  die  Unterscheidung  der  Erythrozyten  von  den 
etwa  gleich  großen  Lymphozyten  ohne  weiteres  Schwierigkeiten  be- 
reiten, man  braucht  aber  nur  den  Tubus  zu  heben,  um  an  dem  zunehmen- 
den Glanz  den  stärker  lichtbrechenden  Lymphozyten  zu  erkennen. 

Um  rasch  und  sicher  die  Zählung  vorzunehmen,  muß  man  sich  daran 
gewöhnen,  bestimmte  Gruppenbilder  von  Blutkörperchen  sofort  als 
Zahlenbilder  aufzufassen  und  nicht  jedes  einzelne  Blutkörperchen  für 
sich  zu  zählen.    Typisch  ist  z.  B.,  daß  ein  Blutkörperchen  von  vier  andern 


i 
i 
i 

-  m. 


Fig.  43. 


Fig.  44. 


Art  der  Z&hlung  in  zweifelhaften  Pillen. 

umgeben  ist,  bei  welchem  Anblicko  sich  sofort  die  Zahl  fünf  aufdrängt.  Auch 
liat  man  zu  beachten,  daß  vereinzelt  rote  Blutkörperchen  an  der  Unterseite 
des  Deckglases  haften  bleiben1),  weshalb  man  bei  genauen  Zählungen  den 
Tubus  tief  und  hoch  einstellen  sollte.  Nach  dem  Eintragen  des  Zählresul- 
tates in  das  entsprechende  Quadrat  des  Schemas  Uberfliegt  der  Blick  zur 
Kontrolle  noch  einmal  das  Quadrat  der  Zählfläche,  bevor  ein  neues  zur 
Auszählung  eingestellt  wird. 

Ganz  ähnlich  goschieht  die  Zählung,  wenn  nicht  ein  Objektnetzmikro- 
meter sich  auf  der  Zählfläche  beflndet,  sondern  wenn  die  Abgrenzung  des 

Quadrates  von        qmm  im  Okular  vorgenommen  wird. 

Bei  der  200-fachen  Verdiinnung  und  0,1  mm  Kammerhöhe  zählt  man  immer 
*0  Quadrate  oder  ein  Mehrfaches  von  80  durch,  und  zwar  immer  von  der 
Gesamtzahl  die  eine  Hälfte  in  der  einen,  die  andere  in  der  anderen  Abteilung 
der  Zählkammer.  Beginnt  man  immer  in  der  linken  oberen  Ecke  des  Zähl- 
netzes, so  zählt  man  in  der  oberen  Abteilung  auf  dem  der  EinfUllungsstelle 
zugewendeten  Teile  des  Zählnetzes,  in  der  unteren  auf  dem  der  EinfUllungs- 
stelle abgewendeten  Teile,  wie  es  sein  soll.  Für  genauere  Versuche  zählt 

1)  In  einem  speziellen  Falle  fand  Verfasser  0,4"  „  haften  Mit  diesem  Fehler  de» 
Haften»  an  der  Decke  des  Zählraumes  muß  bei  jeder  Zählmethode,  welche  einen  Zähl- 
raam  benutzt,  gerechnet  werden. 
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man  zweimal  80  Quadrate  in  der  einen  Abteilung  und  ebensoviele  in  der 
anderen,  im  ganzen  also  320  Quadrate.  Indem  man  die  in  die  Quadrate  der 
Schemata  eingetragenen  Zählresultate  nach  Transversal-  oder  Sagittal reihen 
addiert,  ergibt  sich,  ob  die  Blutkörperchen  in  den  in  Betracht  kommenden 
Grenzen  gleichmäßig  verteilt  waren.  Bei  doppelter  Kammerhöhe  zählt  man 
unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  immer  nur  40  Quadrate  oder  ein  Mehr 
faches  von  40  aus. 

Die  Berechnung  ist  sehr  erleichtert  Hat  man  bei  200-facher  Ver- 
dünnung in  80  bzw.  40  Quadraten  536  rote  Blutkörperchen  gezählt,  so  sind  in 
1  emm  Blut  5,36  Millionen  enthalten,  man  hat  also  nur  mit  0,01  zu  multiplizieren. 
Ergab  die  Auszählung  von  320  bzw.  160  Quadraten  2108  Blutkörperchen,  so  ent- 

2108 

spricht  dies  einem  mittleren  Gehalte  von  "*  .  =  527  in  80  bzw.  40  Qua- 
draten oder  5,27  Millionen  in  1  emm  Blut.  Mehr  als  zwei  Dezimalen  anzu- 
geben, ist  sinnlos. 

Muß  dio  Zählung  unterbrochen  werden,  odor  dauert  sie  längere 
Zeit,  so  wird  die  Zählkammer  mit  der  beschriebenen  feuchten  Kammer 
umgeben,  um  die  bei  der  offenen  Kammer  leicht  eintretende  Verdunstung 
der  Verdünnungsflüssigkeit  zu  verhindern.  Die  feuchte  Kammer  ist  in  ihren 
Dimensionen  so  bemessen,  daß  sie  das  Zählen  mit  dem  Mikroskope  nicht 
stört   Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  ist  die  feuchte  Kammer  entbehrlich. 

Sofort  nach  der  Zählung  wird  die  Zählkammer  sorgfältig  nach  den 
obigen  Angaben  gereinigt  und  so  zusammengesetzt,  daß  jederzeit  eine 
neue  Zählung  angeschlossen  werden  kann. 

Eine  genauere  Prüfung  des  Zählapparates  und  der  einzelnen 
Phasen  der  Zählung  hat  folgendes  orgeben  (s.  auch  S.  36  u.  f.). 

Die  Zählkaramer  ist  völlig  unabhängig  vom  Luftdruck,  auch  wenn  dieser 
rasch  und  intensiv  schwankt:  das  hat  sich  mit  Hilfe  der  erwähnten  optischen 
Interferenzmethode  (S.  37)  gezeigt1.)  Man  könnte  aber  daran  denken, 
daß  das  die  Zählfläche  überbrückende  Deckglas  durchgebogen  und  bei  der 
Füllung  der  Kammor  durch  Kapillarattraktion  der  Zählfläche  genähert  und 
damit  die  Kammerhöhe  verkleinert  werden  könnte.  Daß  dies  aber  praktisch 
nicht  der  Fall  ist,  kann  leicht  mit  der  gleichen  Methode  nachgewiesen  werden  -). 
Auch  die  Temperatur,  wie  sie  gewöhnlich  in  den  Versuchsräumen  schwankt, 
kann  keinen  praktisch  in  Betracht  kommenden  Einfluß  auf  die  Konstanten 
der  Kammer  haben3). 

Die  Bedingungen,  welche  an  eine  brauchbare  Verdünnungsflttssigkeit 
gestellt  werden  müssen,  daß  sie  nämlich  die  roten  Blutkörperchen  gut  kon- 
serviert und  nicht  zu  schwer  flüssig  ist,  daß  sie  keine  zu  geringe  Dichte  und 
keinen  zu  großen  Brechungsexponenten  hat,  daß  sie  weiterhin  leicht  und 
vollständig  aus  dem  Zählraum  und  den  Pipetten  entfernt  werden  kann  und 
dabei  haltbar  ist,  erfüllt  die  Hayemsche  Lösung  noch  am  besten4).  Sie 
konserviort  die  roten  Blutkörperchen  gut,  allerdings  in  Glockentorm:  mißlich 


1)  K.  Burker,  Lit.- Verzeichnis  1906,  6,  S.  432. 

2)  K.  Bürker,  Lit.-Verzeichnia  1905,  ♦»,  8.  431. 

3)  K.  Bürker,  Lit- Verzeichnis  1905.  6.  8.  432. 

4)  K.  Bürker,  Lit- Verzeichnis  1911.  5,  8.  35H. 
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ist,  daß  nach  4—5  Tagen  in  der  Blutmischung  feine  Niederschläge  entstehen 
and  die  Blutkörperchen  Neigung  zu  Agglutinatiou  zeigen.  Die  Leichtflüssig- 
keit  der  Lösung  ergibt  sich  aus  dem  Werte  der  inneren  Reibung,  welcher, 
auf  Wasser  als  Einheit  bezogen,  bei  einer  Dichte  von  1,015  und  bei  15°  C 
nur  1,05  beträgt.  Ihr  Brechungsexponent  1,335  unterscheidet  sich  von  dem 
des  Wassers  1,333  nur  sehr  wenig;  ist  der  Brechungsexponent  zu  groß,  so 
sieht  man  das  Zählnetz  nicht  mehr.  Die  vollständige  Entfernung  der  Lösung 
bzw.  der  mit  ihr  hergestellten  Blutmischung  aus  Zählraum  und  Pipetten 
bietet  keine  Schwierigkeit  Die  Lösung  selbst  ist  haltbar  genug,  ein  feiner 
Bodensatz,  der  nach  einiger  Zeit  entsteht,  stört  nicht,  da  die  Lösung  nicht 
durchgeschüttelt  zu  werden  braucht  Vorteilhaft  wäre,  wenn  die  Dichte 
der  Lösung  noch  etwas  erhöht  werden  könnte1). 

Der  Fehler,  weicher  der  exakten  Abmessung  der  Verdiinnungsflüssig 
keit  in  das  Rundkölbchen  hinein  anhaftet,  ist  etwa  100  mal  kleiner  als  der 
Fehler  einer  ganzen  Zählung,  kommt  also  gar  nicht  in  Betracht2).  Um  eine 
Verdunstung  der  Verdünnungsflüssigkeit  zu  verhindern,  hält  man  das  Kölb- 
chen  möglichst  verschlossen. 

Daß  sich  die  Entziehung  und  Verdünnung  des  Blutes  mit  den  be- 
schriebenen Apparaten  recht  genau  vornehmen  läßt,  hat  sich  dadurch  er- 
geben, daß  die  Zählfehler  etwa  gleich  groß  sind,  ob  man  nun  jeden  Tag 
das  Blut  frisch  entzieht,  verdünnt  und  auszählt  oder  ob  man  die  Zählung 
in  einer  konstanten  Blutmischung  vornimmt3).  Noch  nicht  veröffentlichte 
Versuche  haben  ferner  Verfasser  ergeben,  daß  es  dabei  gleichgültig  ist,  ob 
man  das  Blut  aus  der  Fingerkuppe,  dem  Ohrläppchen  oder  den  großen 
Venen  des  Armes  entzieht:  die  Zusammensetzung  des  Blutes  ist  in  bezug 
auf  die  Erythrozytenzahl  in  all  diesen  Gefäßprovinzon  die  gleiche,  sofern 
man  in  der  Vene  jede  Stauung  des  Blutes  vermeidet 

Die  Abmessung  des  Blutes  mit  der  Blutpipette  ist  mit  keinem  größeren 
Fehler  als  0,3  °0  behaftet  Bei  einer  Länge  der  Blutsäule  von  80  — 90  mm 
nnd  bei  der  Möglichkeit,  den  Meniskus  mit  einem  maximalen  Fehler  von 
0,2  mm  an  der  Riugmarke  einzustellen,  berechnet  sich  der  obige  Fehler1) 

Bei  der  Mischung  von  Blut  und  Verdünnungsflüssigkeit  ist  notweudig, 
daß  das  Schwenken  abwechselnd  in  entgegengesetzten  Richtungen  erfolgt. 
Uber  die  Art  der  Mischung  kann  man  sich  dadurch  orientieren,  daß  man 
leichte  Pflanzensamen  (Levkoie)  oder  andere  korpuskuläre  Elemente  von 
der  Form  der  roten  Blutkörperchen  in  einer  geeigneten  Flüssigkeit  suspen- 
diert und  in  einem  Rundkolben  in  der  angegebenen  Weise  schwenkt.  In 
der  Hayemschen  Lösung  senken  sich  die  roten  Blutkörperchen,  unterstützt 
von  der  Form  des  Mischgefäßes,  rasch  auf  den  Boden  desselben,  dort  wo 
er  am  tiefsten  ist.  und  bleiben,  von  der  reinen  VerdUnnungsflüssigkeit  be- 
deckt einige  Tage  brauchbar  zur  Zählung,  so  daß  an  eine  Zählung  an  einem 
der  nächsten  Tage  leicht  eine  Kontrollzählung  angeschlossen  werden  kann. 

Die  Ubertragungspipetten  mit  ihrem  relativ  weiten  Lumen  bringen  viel 
weniger  die  Gefahr  einer  Entmischung  nahe  als  die  Mischpipetten,  bei 

1)  K.  Bürker,  Lit- Verzeichnis  1911,  5,  S.  361. 

2)  K.  Bürker.  Lit- Verzeichnis  1911,  f».  S.  360. 

3)  K.  BUrker,  Lit- Verzeichnis  1911,  5,  S.  353. 

4)  K.  BUrker,  Lit.- Verzeichnis  1911.  5.  S.  361. 
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welchen  die  Blutmischung  durch  eine  enge  Kapillare  hindurchgetrieben 
werden  muß,  bevor  sie  auf  die  Zählfläche  gelangt  Die  Übertragungspipet- 
ten innen  mit  festem  Paraffin  zu  Uberziehen,  um  eine  Benetzung  zu  ,  ver- 
hindern, ist  eher  schädlich  als  nützlich Unbedingt  nötig  ist,  daß  die  Uber- 
tragung  der  Blutmischung  möglichst  rasch  geschieht 

Es  scheint  besser  zu  sein,  das  Deckglas  der  Zählkammer  an  der  Ein- 
füllungsstelle  abzurunden  und  zu  polieren,  als  es  eckig  und  matt  sein 
zu  lassen2). 

Die  Füllung  der  Zählkammer  soll  möglichst  luftbluschenfrei  erfolgen, 
was  auch  im  allgemeinen  der  Fall  ist;  Verfasser  hat  bei  30  hintereinander 
erfolgten  Füllungen  nicht  ein  einziges  Mal  eine  Luftblase  mit  eindringen 
sehen.  Übrigens  schaden  kleine  Luftbläschen  nicht,  sofern  sie  sich  nicht 
auf  dem  Zählnetz  befinden  und  die  Verteilung  der  Blutkörperchen  nicht 
ungünstig  beeinflußt  haben. 

Bei  dieser  Füllung  der  Zählkammer  durch  Kapillarität  könnte  man  ein- 
wenden, daß  die  Verdünnungsflüssigkeit  in  stärkerem  Maße  eindringt  als 
die  in  ihr  suspendierten  Körperchen;  es  ist  dies  aber  nicht  der  Fall,  denn 
sonst  müßte  die  Zahl  der  Körperchen  von  der  EinfÜllungsstelle  an  bis  zur 
gegenüberliegenden  Rinne  beständig  abnehmon,  was  nicht  zutrifft  Die  in 
die  Schemata  eingetragenen  Zahlen  zeigen  außerdem  deutlich,  daß  die  Ver- 
teilung der  Körperchen  in  den  hier  in  Betracht  kommenden  Grenzen  eine 
gleichmäßige  ist.  Voraussetzung  ist,  daß  der  Zählraum  hoch  im  Vergleich 
zum  Durchmesser  der  Blutkörperchen  ist  Bei  Zählung  menschlicher  Blut 
körperchen  ist  der  Raum  etwa  13  mal  höher,  als  ein  Blutkörperchen  breit 
ist.  Sind  große  Blutkörperchen  zu  zählen,  so  stellt  man  eine  Kammerhöhe 
von  0,200  mm  dadurch  her,  daß  man  das  mit  dem  Einschliff  von  0,100  mm 
Tiefe  versehene  Deckglas  (S.  T>9)  auflegt. 

Die  beschriebene  Prüfung  auf  gleichmäßige  Verteilung  der  Blutkörper- 
chen ist  der  Prüfung  mit  Hilfe  des  Mikroskops  vorzuziehen,  weil  in  letzterem 
das  Gesichtsfeld  zu  beschränkt  ist  und  der  Übergang  von  einer  dünner 
gesäten  Fläche  zu  einer  dichter  gesäten  zu  allmählich  ist 

Als  außerordentlich  nützlich  hat  sich  erwiesen,  daß  die  beiden  Ab- 
teilungen der  Zählkammer  unabhängig  voneinander  gefüllt  werden  können, 
und  daß  bei  ein  und  derselben  Deckglasauflage  zu  einer  Zählung  in  der 
einen  Abteilung  eine  Kontrollzälilung  in  der  anderen  Abteilung  vorgenommen 
werden  kann.  Auch  daß  im  Bereich  einer  9  qmm  großen  Fläche  gezählt 
werden  kann,  statt  auf  1  qmm,  wie  in  der  Tho ma-Zeiß sehen  Kammer,  ist 
von  Vorteil.  Kommen  unter  diesen  Umständen  in  einer  Abteilung  auch 
einmal  größere  Abweichungen  vor,  so  werden  sie  meist  in  der  anderen  Ab- 
teilung korrigiert,  so  daß  der  Mittelwert  immer  recht  brauchbar  ist 

Daß  dio  Zählkammer  selbst  praktisch  unabhängig  von  der  Temperatur 
ist,  wurde  schon  früher  (S.  66)  erwähnt,  aber  auch  die  Zählmethode  ist  es 
sicher  in  dem  Temporaturintervall  von  5—25°  C.  Auch  eine  Abhängigkeit 
der  Methode  vom  Luftdruck  besteht  nicht  (S.  (56) 3).  Bei  einer  vergleichenden 

1)  K.  Bllrker,  Lit- Verzeichnis  1911.  f»,  S.  363. 
2}  K.  Bürker.  Lit-Verzeicbnis  1911.  5,  S.  3<i5. 
3)  K.  Bürkcr.  Lit.- Verzeichnis  1911,  ft,  S.  3»i8. 
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Zählung,  welche  A.  v.  Koränyi1)  im  Tieflande  und  Hochgebirge  an  einer 
konstanten  Blutmischung  mit  der  Thoma-Zeißschen  Kammer  und  mit  der 
des  Verfassers  vornahm,  erhielt  der  Autor  mit  ersterer  Kammer  oben  höhere 
Werte  als  unten,  mit  letzterer  oben  und  unten  die  gleichen  Werte,  wie  es 
sein  muß.  Auch  auf  die  Prüfung  der  Zählkammer  durch  F.  Bloch2)  sei 
hiermit  verwiesen. 

Zum  Vergleich  mit  der  Seite  26  erwähnten  Versuchsreihe,  welche 
U.  F.  Lyon  an  seinem  Blute  mit  der  Thoma-Zeißschen  Methode  durch- 
geführt hat,  seien  die  Resultate  7tägiger  Versuche  mitgeteilt,  welche  Ver- 
fasser mit  seiner  Methode  an  seinem  Blute  gewonnen  hat.3) 


VersuchBtajr 

Zahl  der  Blutkörper- 
chen im  Kubikmilli- 
meter  Blut  in  Millionen 

Körpergewicht  nach 

entleerten 
Kleidertaschen  in  kg 

1. 

5,25 

89,5«; 

2. 

5,37 

89,3 

3. 

5,32 

4. 

5,33 

89,6 

5. 

5,20 

- 

6. 

5.17 

89  f> 

7. 

5,12 

Während  Lyon  bei  einer  Zählung  von  je  5000  Blutkörperchen  einen 
mittleren  Fehler  jeder  einzelnen  Zählung  von  3,0  %  und  einen  mittleren 
Fehler  des  Mittelwertes  von  1,1  °0  erhielt,  E.  Reinert5)  sogar  einen  mittleren 
Fehler  von  4,6  %  für  die  einzelne  Zählung,  betrugen  bei  dem  Versuche  des 
Verfassers,  bei  welchem  durchschnittlich  nur  je  2100  Blutkörperchen  zur  Zäh- 
lung kamen,  die  entsprechenden  Fehler  nur  1,8  bzw.  0,7%. 


16.  Die  Methode  von  Hayem  Sahli  (19O0)6). 

Die  Methode  von  G.  Hayem  (S.  14)  hat  PI.  Sahli  wiederaufgenommen 
und  sie  in  einigen  Punkten  modifiziert. 
Der  Apparat  besteht  aus: 

1.  Einem  Okular  III  mit  eingeschraubtem  Zäblnetz  nach  Hayem  (Fig.  8,  S.  15). 
welches  ein  in  16  kleine  Quadrate  eingeteiltes  großes  Quadrat  darstellt.  Die  kleinen 
Quadrate  dienen  nor  zur  Orientierung,  als  Zähleinheit  kommt  bloß  das  große  Quadrat 
in  Betracht.  Die  Augenlinse  des  Okulars  ist  durch  Ausziehen  verschiebbar  und  läßt 
sich  auf  die  Teilung  scharf  einstellen,  welche  im  Gegensatz  zu  anderen  Teilungen  tief- 
schwarz auf  weißem  Grunde  erscheint  Hei  Lei tz sehen  Mikroskopen  benutzt  man  Ob- 
jektiv 6.  Die  erforderliche  Tubuslänge  von  170  mm  ist  durch  eine  automatische  Ein- 
sebnappvorrichtung  an  den  besonders  für  diesen  Zweck  eingerichteten  Stativen  markiert. 


1)  A.  v.  Koranyi.  Lit- Verzeichnis  1908,  4.  S.  68. 

2)  F.  Bloch,  Lit.- Verzeichnis  1912,  11. 

3)  K.  Bürker,  Lit.-Verzeichnis  1911,  5,  S.  352. 

4)  Gewicht  am  Tage  vorher. 

5)  E.  Reinert,  Lit.-Verzeichnis  1891,  1,  S.  59. 

6)  H.  Sahli,  Lit-Verzeichnis  1909,  6,  S.  854,  861  und  S  3  des  Prospektes  der  op- 
tischen und  mechanischen  Werke  von  K.  Leitz,  Wetzlar. 
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2.  Einer  rot  bezeichneten  Pipette  zur  Abmessung  von  250—500  emm  Verdünnungs- 
flüssigkeit, auf  Ausfluß  geeicht  (Fig.  45).  Als  Verdünnungsflüssigkeit  wird  Hayemschc 
oder,  zur  besseren  Unterscheidung  der  roten  Blutkörperchen  von  den  weißen.  Toison  sehe 
Lösung  empfohlen,  bestehend  aus 

Aq.  destill.  160,0  g 

Glyc.  neutr.  30«  K   30,0  g 

Natr.  sulf.  8,0  g 

Natr.  chlorat.  1,0  g 

Methylviolett  5  B     25,0  mg  (siehe  dagegen  S.  76), 
ferner  auch  noch  3  "  „-ige  Kochsalzlösung  mit  sxggun 


Gentianaviolett. 


Fig.  45. 

Pipette  für  die  VerdUnnungaflussigkeit  nach  H.  Sah  Ii. 


Fig.  46. 
Blutpipette  nach  H.  Sah  Ii. 


Fig.  47. 

Misehtrögchen 
n.trh  II.  >»hl  i. 


3.  Kiner  rot  bezeichneten  Pipette  von  1—5  emm  Inhalt  zum  Abmessen  des  Blutes 

(Fig.  46). 


*'io"T 


□ 


E.Leitz 
Wetzlar 


/10m«T 
QaVtl  Q™" 
Mckrom. 
l,im.wo 


E.Leitz 
Wetzlar 


Fig.  4«.  Fig.  4t». 

Zahlkanimi-r  von       mm  Tiefe '*nacli_H.  Sahli.  Zählkammer  von  '.„  nun  Tiefe  nach  U.  Sahli. 

4.  Einem  rot  bezeichneten  Glaströgehen  mit  Fuß  zur  Mischung  von  Blut  und  Ver- 
dünnungstiiissigkeit  Fig.  47),  das  mit  einem  fein  eingeschliffenen  Glasstöpsel  verschlossen 
werden  kann. 


Fig.  50.  Fig.  51. 

Durch  konsHntrixrhe  Kreise  markiertes  Glasspatel  zum  Mischen  von  Blut 

Quadrat  auf  der  Zahltiiche  zur  Kinstel-  und  Verdunnungsflusiiigkeit  nach 
lung  der  Okulnrblende  nn<h  II.  Sahli.  H.  Sahli. 

t 

9  1 

."».  Zwei  Kammern  von  ^  und  10  mm  Tiefe  ohne  Objektnetzmikrometer  (Fig.  4S 
und  49)  uiit'planparallelen  Deckgläsern.  Auf  den  Boden  der  Kammern  ist  jedoch  ein 
von  drei  konzentrischen  Kreisen  umgebenes  Quadrat  von  ■=  mm  Seitenlänge,  in  Figur  50 
vergrößert  dargestellt,  eingeritzt,  welches  zur  Kontrolle  der  richtigen  Tubuseinstellun? 
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dient,  indem  es  mit  dem  Okularquadrat  zur  Deckung  gebracht  wird.    Der  Buden  der 

^mm  tiefen  Kammer  trägt  außerdem  für  die  Verwendung  bei  starken  Vergrößerungen 

einen  Mikrometermaßstab.  1  mm  in  100  Teile  geteilt.    Auch  eine  Bürkersehe  Kammer 

S  l 

(S.  57),  in  diesem  Falle  ohne  Teilung,  von  ~  und  ^  mm  Tiefe  kann  Verwendung  finden. 

6.  Einem  Olasspatel  zum  L'mrühren  der  Blutinitcbung  (Fig.  öl).  Es  hat  sich  dieses 
Mischverfahren  vorteilhafter  erwiesen  als  das  einfache  Schütteln  des  mit  dem  Stöpsel 
versehenen  Mischtroges. 

7.  Einem  verschiebbaren  Objekttisch  mit  automatischer  Einschnappvorrichtung 
i Fig.  "»2),  durch  welchen  das  Zählpräparat  jeweils  um  etwas  mehr  als  den  Durchmesser 


Verschiebbarer  Ubjektiiscb  für  die  Zählkammer  mit  automatischer  Einschuapp- 
vorrichtung  nach  H.  Sah  Ii. 

de»  Zähhjuadrates  transversal  und  sagittal  verschoben  werden  kann.  Das  Einschnappen 
i*t  beim  Drehen  fühlbar,  so  daß  die  Verschiebung  ohne  hinzusehen  vorgenommen  werden 
kann.  Die  Einschnappvorrichtung  läßt  sich  durch  Drehen  einer  Schraube  leicht  aus- 
schalten, der  Apparat  kann  dann  auch  als  einfacher  verschiebbarer  Objekttisch  benutzt 
werden. 

&  Tabellen,  welche  direkt  die  Krythrozytenzahl  pro  Kubikmillimeter  Blut  je  nach 
der  mittleren,  in  einem  Ziihlquadrat  enthaltenen  Körperchenzahl  bei  bestimmter  Ver- 
dünnung und  Kammertiefe  angeben.1) 

Zur  Vor  nähme  einer  Zählung  werden  500  cm  in  Verdünnuugsflüssig- 
keit  in  das  Glastrügebon  abgemessen,  2  cinra  Blut  zugefügt  und  die  Blut- 

1)  Der  Apparat  samt  Zubehör  wird  von  den  optischen  und  mechanischen  Werken 
E.  Leitz  in  Wetzlar  geliefert. 
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pipette  durch  mehrfaches  Hinundhersaugen  gut  ausgespült.  Durch  lebhaftes, 
wenigstens  5  Minuten  dauerndes  Umrühren  mittels  des  Glasspatels  wird 
dann  die  Mischung  vorgenommen.  Unmittelbar  nach  dem  Rühren  wird  ein 
kleiner  Tropfen  durch  die  nochmals  mit  der  Blutmischung  ausgespülte  Blut- 
pipette oder  durch  eine  kapillar  ausgezogene  trockene  Glaspipette  rasch 
in  die  Zählkammer  übertragen  und  sofort,  bevor  die  Blutkörperchen  sich 
senken  können,  mit  dem  Deckglas  unter  Erzeugung  Newtonschcr  Streifen 
bedeckt  Nach  einer  Minute  haben  sich  die  roten  Blutkörperchen  auf  den 
Eammerboden  gesenkt,  worauf  man  sich  Uberzeugt,  ob  die  Verteilung  der- 
selben eine  gleichmäßige  ist;  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  muß  eine  neue 
Füllung  vorgenommen  werden. 

Bei  richtig  eingestelltem  Mikroskop  zählt  man,  unterstützt  durch  den 
verschiebbaren  Objekttisch  mit  der  automatischen  Einschnappvorrichtung, 
wenigstens  25  große  Quadrate  des  Zählokulars  (Zähleinheiten)  durch,  für 
approximative  Werte  kann  man  sich  auf  6—10  Quadrate  beschränken. 
Durch  Division  der  gefundenen  Zahl  durch  die  Anzahl  der  ausgezählten  Qua- 
drate und  durch  Multiplikation  des  erhaltenen  Mittels  mit  12."»  (in  cmm 

wurde  bei  Verwendung  der  Kammer  von  3  mm  Tiefe  gezählt)  und  251  (der 
Verdünnungszahl),  also  im  ganzen  mit  31375,  ergibt  sich  die  Anzahl  Blut- 
körperchen in  1  cmm  Blut    Bei  Verwendung  der  _  mm  tiefen  Kammer  ist 

der  Multiplikationsfaktor  doppelt  so  groß.  Aus  den  Tabellen  kann  der  Ge- 
halt auch  direkt  abgelesen  werden. 

Bezüglich  der  Bewertung  der  Methode  gilt  im  allgemeinen  dasselbe, 
was  bei  der  Hayemschen  mit  ihren  Verbesserungen  durch  Nachet  gesagt 
wurde  (S.  17). 

Bei  der  Verwendung  des  Mischtrögchens  mit  dem  fein  eingeschliffenen 
Glasstopfen  muß  damit  gerechnot  worden,  daß  Verdünnungsflüssigkeit  in 
höherem  Maße  zwischen  Trögehen  und  Stopfen  gelangt  als  Blutkörperchen: 
es  wäre  besser,  wenn  eine  Benetzung  des  Stopfens  nicht  stattfände. 

17.  Die  Methode  von  W.  Geissler  (1911)'). 

Ganz  ähnlich  wie  zuerst  Vierordt  schon  im  Jahre  1852  (S.  6)  zählte,  ver- 
fährt neuerdings  wieder  Geissler,  der  Blut  40000-fach  mit  physiologischer 
Kochsalzlösung  verdünnt  und  von  dieser  Blutmischung  10  cmm  auf  einen, 
mit  einer  gefelderten  Kreisfläche  versehenen,  planen  Objektträger  bringt:  der 
Durchmesser  der  Kreisfläche  beträgt  etwa  1,5  cm2),  die  Felderung  geschieht 
durch  eingeritzte  sich  durchkreuzende  Linien.  Zum  Austrocknen  kommt  das 
Präparat  in  einen  Brutschrank,  wird  dann  in  Alkohol  fixiert,  mit  Eosin  und 
Methylenblau  gefärbt,  nach  Beseitigung  des  überschüssigen  Farbstoffes  ge- 
trocknet und  schließlich  auf  einem  verschiebbaren  Objektträgertisch  unter 


1)  W.  Geissler,  Lit- Verzeichnis  1911,  8. 

2)  Bei  einem  dem  Verfasser  von  der  optischen  Werkstätte  C.  Zeiß  in  Jena  zur  Prüfung 
überlasaenen  Geisslerschen  Apparate  war  die  Zählflache  quadratisch  (1,8  cm'). 
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dem  Mikroskop  ausgezählt.  Die  gefundene  Blutkörperchenzahl  ist  mit  4000 
zu  multiplizieren,  um  die  in  1  cmm  Blut  enthaltene  Zahl  zu  erfahren.  Der 
Objektträger  wird  nach  der  Zählung  in  Salzsäurealkohol  für  mehrere  Minuten 
eingelegt  und  dann  mit  einer  feinen  Bürste  und  warmem  Wasser  gereinigt. 

Etwa  dieselben  Einwände,  welche  gegen  die  Methoden  von  Vierordt 
und  Welcker  erhoben  wurden  (S.  9),  gelten  auch  für  die  Geissl ersehe 
Methode. 

18.  Die  Methode  von  F.  v.  Grützner  (1012). •) 

Der  Autor  hat  die  Bürkersche  Zählmethode  (S.  57)  im  Prinzipe  über- 
nommen, er  verwendet  aber  zur  Abgrenzung  der  Zählquadrate  eine  be- 
sondere, ins  Okular  des  Mikroskops  einzufügende  Blende. 

Die  Zählkammer  (Fig.  53)  hat  bei  abcd  ihre  Zählfläche,  bei  II  und  II  II  die 
Deckglasträger.   Durch  Auflegen  des  Deckglases  D,D2D3  wird  eine  Kamnierhöhe  von 


I 

<?  6 

D, 

I 

Ä 

E 

Fig.  53. 

Z&hlkammer  nach  P.  v.  Oriitzner. 
Von  oben  und  von  der  Seite. 


Fig.  54. 

Okular  blende  mit  drei  quadratlachen 
Ausschnitten  nach  P.  v.  Orützner. 


o.l  mm  hergestellt.   Zwei  federnde  Klemmen,  welche  Uber  das  Deckglas  entlang  den 
Trägern  geschoben  werden,  drücken  das  Glas  unter  Erzeugung  New  ton  scher  Streifen  an. 
Die  Okularblende  (Fig.  54)  zeigt  3  je  1  qmra  große  quadratische  Ausschnitte. 

welche  bei  etwa  300-facber  Vergrößerung  auf  der  Zählfläche  je     ,  qmm  abgrenzen  sollen; 

die  Auswertung  geschieht  mit  Hilfe  eines  Mikrometers.  Die  Blende  kann,  zusammen 
mit  dem  Okular,  im  Tubus  gedreht  werden. 

Zum  Apparate  gehören  noch  zwei  Pipetten  und  ein  Hundkölbchen;  die  eine 
Pipette  dient  zur  Abmessung  von  20  cmm  Blut,  die  andere  zur  Abmessung  von  4  cem 
Hayemscher  Lösung  (S.  15).*) 

Nach  Füllung  der  Kammer  mit  dem  200-fach  verdünnten  Blute  durch 
Kapillarität  und  Einstellung  des  Mikroskopes  auf  die  Zählfläche  sieht  man 
in  den  Ausschnitten  der  Okularblende  die  Blutkörperchen  liegen  (Fig.  54). 
Man  zählt  zunächst  die  Körperchen  im  inneren  Quadrat,  wobei  man  Bruch- 
teile derselben  in  Rechnung  ziehen  kann,  dreht  dann  da«  Okular  und  damit 
die  Blende  im  Sinne  des  Ührzeigers  so  weit,  bis  neue  Blutkörperchen  ein- 
gestellt sind,  zählt  wieder,  dreht  weiter,  bis  schließlich  der  Ausschnitt  wieder 
an  seinem  ursprünglichen  Platze  steht.    Darauf  wird  die  Zählung  im  Um- 

1)  P.  v.  (Jrützner,  Lit.- Verzeichnis  1912,  7. 

2)  Der  Apparat  wird  von  der  Firma  W.  und  H.  Seibert  in  Wetzlar  angefertigt. 
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kreise  des  mittleren  und  schließlich  des  äußeren  Quadrates  vorgenommen. 
Im  ganzen  worden  auf  diese  Weise  etwa  T»8  Quadrate  gezählt  Jetzt  wird 
der  Objektträger  um  (),f>  mm  verschoben,  die  Zählung  von  neuem  vorgenom- 
men und  so  fortgefahren,  bis  eine  genügende  Anzahl  von  Blutkörperchen 
ermittelt  ist.    Die  Berechnung  ist  die  übliche. 

Originell  ist  die  Verwendung  der  drehbaren  Okularblende.  Von  Vor- 
teil wäre,  wenn  der  Zählraum  in  zwei  unabhängig  voneinander  zu  füllend.  • 
Abteilungen  geteilt  wäre. 

Zur  Markierung  der  Zahl  der  bei  einer  Erythrozytenzählung  berück- 
sichtigten Quadrate  und  der  Anzahl  der  darin  enthaltenen  Blutkörperchen 
hatTojbin1)  eine  besondere  Zählmaschine  „Cytaxa  angegeben  (Fig.55). 


Fi  f>5. 

Zählmaschiae  „CytRx"  nach  To j bin. 


mit  der  auch  das  Prozentverhältnis  zweier  verschiedener  Arten  von  Erythro- 
zyten ermittelt  werden  kann2). 

Handelt  es  sich  darum,  nach  der  Zählung  auch  noch  den  mittleren 
Gehalt  eines  roten  Bl 0 tkörperchens  an  Hämoglobin  anzugeben,  so 
braucht  nur  nach  einer  der  in  diesem  Handbuch  beschriebenen  Methoden  *), 
am  besten  nach  der  spektrophotonietrischen  (S.  281),  die  in  1  cmra  Blut 
enthaltene  Hämoglobintnenge  bestimmt  zu  werden.  Durch  Division  dieser 
Hämoglobinmenge  durch  die  Ervthrozytenzahl  ergibt  sich  dann  der  Gehalt 
eines  Erythrozyten  an  Hämoglobin,  der  beim  Menschen  etwa  30-1O- ltg 
beträgt4). 

1)  Tojbin,  I.it.- Verzeichnis  1909.  10  und  1912,  8. 

2)  Zu  beziehen  von  der  Firma  Aug.  Matz  &  Co.,  Berlin  Schöneberp.  Haupt- 
straße 58. 

:5i  K.  Bürker,  Lit. -Verzeichnis  1910,  11.  S.  213. 

4}  Die  früher  angegebene  Zahl  28. 10-»»  ff  ist  etwas  zu  klein.  Siehe  ferner 
1.  Malasaoz,  Lit. -Verzeichnis  1877,  .'». 
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Die  Ermittlung  des  sogenannten  Zytenquotienten,  Ery throzy ten- 
zahl: Leukozytenzahl,  hat  in  der  Hämatologie  bis  jetzt  keine  besondere 
Bedeutung  erlangt,  der  Quotient  Erythrozytenzahl:  Thrombozyten- 
zahl insofern,  [als  die  absolute  Zahl  der  Thrombozyten  vielfach  auf  dem 
Umwege  über  die  absolute  Ery  throzy  tenzahl  bestimmt  wird,  worüber  Seite  141 
nachzusehen  ist. 

B.  Zählung  der  Erythrozyten  mit  Rücksicht  auf  die  Art. 

Die  Eryth  rozyten  sind  beim  Menschen  und  bei  den  verschiedenen 
Tieren  nach  Größe,  Form  und  Inhalt  verschieden,  sie  können  klein 
oder  groß,  rund  oder  elliptisch,  bikonkav  oder  bikonvex,  kernlos  oder  kern 
lialtig  sein  (Fig.  ">6) ').    Bei  der  Zählung  dieser  Erythrozyten  mit  den  im  vor- 
hergehenden beschriebenen  Methoden 
muß  diesem  Umstände  Rechnung  ge- 
tragen werden,  es  muß  die  Verdün- 
nungstiüssigkeit,  die  Blutpipette  und 
die  Kammerhöhe  der  Eryth  rozyten  art 
angepaßt  sein. 

Früher  (S.  12}  wurde  schon  er- 
wähnt, daß  L.  Malassez  seine  Ver- 
dünnungsflüssigkeit  nicht  für 
jede  Art  von  Erythrozyten  ge- 
eignet fand,  und  auch  A.  Storch-") 
beobachtete,  daß  sogar  in  H  ay  e  m  scher 
Lösung  Schweine-  und  besonders  Fer- 
kelerythrozythen  starke  Schrumpfun- 
gen aufwiesen.  Verfasser  fand,  daß  die 
Erythrozyten  des  Huhnes  in  Hayem- 
8cher  Lösung  zum  Teil  agglutinieren: 
auch  stört  beim  Vogel  blute  die  rasche 
Gerinnung  des  Blutes.  Man  wird  also 
vor  der  Zählung  zu  prüfen  haben,  ob 
die  Verdünnungsflüssigkeit  Formver- 
änderungen und,  was  ganz  besonders 
wichtig  ist,  ob  sie  Agglutination  und  Gerinnung  und  damit  ungleichmäßige 
Verteilung  auf  der  ZählHäche  veranlaßt.  Unter  Umständen  wird  man  eine 
Verdünnungsflüssigkeit  benutzen,  welche  einen  Farbstoff  zur  besseren  Unter- 
scheidung der  übrigen  körperlichen  Bestandteile  des  Blutes  von  den  Ery- 
throzyten enthält,  wie  Kochsalzlösungen  mit  Gentiana-  oder  Methylviolett, 
Neutralrot.  Toluidinblau,  Brillantkresvlblau  oder  Nilblau3).  Von  diesen 
durch  Pappenheim  empfohlenen  Farbstoffen  hat  Verfasser  Toluidinblau 
und  Brillantkresvlblau  geprüft,  in  0,1»  °„-iger  Kochsalzlösung  hat  sich  letzteres 

1)  Cber  Morphologie  der  Erythrozyten,  über  Vergleichend -Anatomisches  und 
Historisches  siehe  die  S.  3,  Anm.  1  zitierten  Arbeiten.  Allgemein  Histologisches  Uber 
den  Zellkern  überhaupt,  über  Nuklcolen  and  Uber  die  (iranulalehre  siehe  bei  M.  Heiden- 
hain,  Lit-Verzeichnis  1907,  10. 

2)  A.  Storch,  Lit-Verzeichnis  1901,  2,  S.  18. 

3i  A.  Pappenheim.  Lit  -Verzeichnis  1911,  6,  S.  236. 


Fig.  56. 

Photographie  der  Welukerscbeu  Blutkörperchen- 
Modelle,  die  Blutkörperchen  1500: 1  darstellend. 
1.  Proteus»,  2.  Frosch,  s.  Kidechse,  4.  Schiele,  ß.  Buch- 
fink, ...  Lama.  7.  Mensch,  8.  Siebenschläfer,  9.  Ziege. 
10.  Moschustier  (nach  Sobotta). 
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als  sehr  geeignet  zur  Färbung  menschlicher  Leukozyten  und  Thrombozyten 
erwiesen,  während  ersteres  schwächer  färbte  und  Agglutination  der  Erythro 
zyten  veranlaßte.  Vor  der  von  verschiedenen  Untersuchern  empfohlenen, 
auf  Seite  70  angegebenen  Toisonschen  Lösung1)  warnt  W.  Türk2)  lebhaft. 

Der  Größe  der  Blutkörperchen  hat  man  die  Weite  der  Blut- 
pipetten, die  Höhe  des  Zählraumes  und  die  Art  des  Zählnetzes 
anzupassen. 

Beim  Menschen  beträgt  der  mittlere  Durchmesser  eines  roten  Blut 
körperchens  7,5  (i,  für  die  raeist  in  Betracht  kommenden  Wirbeltiere  sei  der 
oder  seien  die  mittleren  Durchmesser  in  runden  Zahlen  zur  vorläufigeu 
Orientierung3)  in  der  folgenden  Tabelle  mitgeteilt. 


Tierart 


Mittlerer  oder  mittlere 

Durchmesser 
der  Erythrozyten  in  ft 


Säugetiere 


Affe 

7 

Hund 

7 

Katze 

6 

Maus 

C 

Kanineben 

7 

Meerschweinchen 

7 

Pferd 

6 

Ochse 

ß 

Kuh 

ß 

Schwein 

6 

Schaf 

5 

Ziege 

|  Huhn 

12 

und 

7 

Taube 

14 

- 

8 

l  Sperling 

12 

n 

7 

|  Schildkröte 

21 

- 

12 

Eidechse 

16 

9 

l  Ringelnatter 

20 

12 

|  Frosch  u.  Kröte 

22 

16 

.  Salamander 

40 

* 

25 

1  Proteus  anguineus 

58 

n 

35 

|  Neunauge 

In 

n 

15 

Rochen 

25 

n 

14 

Barbe 

15 

-i 

5 

Aal 

15 

T 

12 

1  Seezunge 

12 

- 

9 

Vögel 
Reptilien 
Amphibien 

Fische 


1)  J.  Toison.  Lit.- Verzeichnis  1885,  3. 

2)  W.  Türk,  Lit- Verzeichnis  1904,  1,  S.  60. 

3)  Zur  genaueren  Orientierung  siehe  H.  Welcker,  Lit-Verzeichnis  1863.  I 
W.  ManasseTn,  Lit.Verzeicbnis  1872,  2  und  M.  Bethe.  Lit-Verzeicbnis  1891,  4,  8 
In  der  Arbeit  von  Mannssein  wird  Uber  den  Einfluß  einer  ganzen  Reihe  von  Moment«n 
auf  die  Dimensionen  der  roten  Blutkörperchen  berichtet,  die  Arbeit  enthält  »uch  t*M 
viele  Literatnrangaben. 
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Werden  demnach  in  der  Blutpipette  25  cmm  menschliches  Blut  ab- 
gemessen und  ist  die  Blutsäule  bis  zur  Marke  90  mm  lang,  so  beträgt  der 
innere  Durchmesser  der  Pipette  0,6  mm,  ist  also  80  mal  größer  als  der  Durch- 
messer eines  roten  Blutkörperchens.  Auch  die  übliche  Kammerhöhe  von 
0,100  mm  Übertrifft  den  Durchmesser  eines  Blutkörperchens  um  das  13-fache. 
Bei  Zählung  der  roten  Blutkörperchen  von  Proteus  anguineus  mit  denselben 
Instrumenten  wäre  die  Pipette  immer  noch  10  mal  weiter,  die  Kammer  aber 
nur  2  mal  höher  als  der  größte  Durchmesser  eines  Blutkörperchens,  also 
jedenfalls  zu  niedrig. 

Auch  die  Einheit  der  Zählfläche  wird  man  zweckmäßig  zu  der 
Größe  der  Blutkörperchen  in  eine  bestimmte  Beziehung  bringen.  Rechnet 
man   bei  Zählung  menschlicher  roter  Blutkörperchen  6,3  Körperchen  im 

Mittel  auf       —  0,0025  qmm.  so  ist  diese  Zählfläche  etwa  9  mal  größer  als 

die  Fläche,  welche  die  6,3  Blutkörperchen  bedecken  (0,000044  -6,3  =  0,000277). 
In  ein  ähnliches  Verhältnis  wird  man  bei  andern  Erythrozyten  die  von  den 
Blutkörperchen  bedeckte  Fläche  zu  der  als  Einheit  gewählten  Zählfläche 
bringen,  denn  6—7  Blutkörperchen  im  Quadrat  sind  bequem  zu  zählen.  Im 
ganzen  gehen  nur  etwa  45  Blutkörperchen,  ohne  sich  zu  tiberdecken,  auf  ein 
kleines  Quadrat. 

Schließlich  muß  auch  noch  ein  geeigneter  Verdünnungsgrad  gewählt 
werden,  damit  der  genannte  Fall  eintritt,  und  endlich  muß  das  Zählnetz 
entsprechend  groß  sein,  damit  auch  die  nötige  Anzahl  von  Blutkörperchen 
zur  Zählung  gelangen  kann;  für  genauere  Versuche  sollte  man  nicht  unter 
2000  Körperchen  zählen. 

Die  Erythrozyten  sind  aber  nicht  nur  beim  Menschen  und  bei  den 
verschiedenen  Tieren  verschieden,  sie  können  auch,  wie  insbesondere 
P.  Ehrlich  uud  seine  Schule  gezeigt  hat,  im  Blute  ein-  und  desselben 
Individuums  wechselnde  Form  und  wechselnden  Inhalt  haben,  was 
vor  allem  bei  veränderter  Funktion  der  blutbereitenden  Organe  der  Fall  ist 
Neben  Normozyten  können  Mikro-  und  Makrozyten,  Megalo-  und  Poikilozyten, 
Normo-  und  Megaloblasten  im  Blute  auftreten  (Taf.  I,  Fig.  A,  bei  S.  78). 

Mikrozyten  sind  kleiner  als  Normozyten  und  oft  kugelig,  Makrozyten 
sind  größer.  Megalozyten,  nach  O.  Naegeli  „morphologische  wie  funktio- 
nelle Riesen",  mit  viel  Hämoglobin  kommen  im  embryonalen  Blute  und 
im  Blute  des  Erwachsenen  beim  Rückschlag  in  die  embryonale  Blutbildung 
vor.  Poikilozyten,  auch  Schistozyten  genannt,  entstehen  beim  Erhitzen 
des  Blutes  und  bei  schweren  Anämien;  statt  der  Scheibenform  kommt  es 
in  diesen  Fällen  zu  Birnen-,  Luftballon-,  Schiffchen-  und  Hantelformen,  die 
auch  noch  gewisse  Bewegungen  zeigen.  Nach  P.  Ehrlich1)  entstehen  die 
Poikilozyten  durch  Abschntirung  aus  Erythrozyten  zu  dem  Zwecke,  die 
respiratorische  Oberfläche  bei  geringer  Erythrozytenzahl  auf  diese  Weise  zu 
vergrößern.  Normoblasten  sind  die  kernhaltigen  Vorstufen  der  Normo- 
zyten, Megaloblasten  die  kernhaltigen  Vorstufen  der  Megalozyten.  Bei 
jungen  Normoblasten  zeigt  das  Chromatin  eine  Anordnung  wie  dio  Speichen 
eines  Rades  (Radspeichenforin  Pappenheims),  bei  alten  ist  die  Ohroma- 

1)  P.  Ehrlich  und  A.  Lazarus.  Lit.-Verzeichni»  1898,  1,  S.  35. 
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tiustruktur  verwischt,  der  Kern  pyknotisch.  Unter  Umständen  sind  Mitosen 
vorhanden,  der  Kern  kann  aber  auch  im  Zerfall  und  in  der  Auflösung  be- 
griffen sein  (Karyorhexis  und  Karyolysis).  Den  Megaloblasten  ist  ein 
großer  Kern  und  ein  umfangreiches  Protoplasma  eigen,  der  Kern  dieser 
Gebilde  ist  schwächer  färbbar,  sein  Chromatingerüst  zarter.  Megaloblasten 
und  Megalozyten  sind  ontogenetisch  und  phylogenetisch  älter  als  Normo- 
bl asten  und  Normozyten. 

Die  roten  Blutkörperchen  können  ferner  einen  verschiedenen 
Gehalt  an  Hämoglobin  haben,  neben  Isochromie  kann  Anisochromie 
in  Form  von  Hyper-  und  Hypochromie  bestehen,  erstere  im  embryonalen 
Blut,  letztere  bei  Chlorose,  Blut-  und  konsumierenden  Krankheiten.  Und 
endlich  können  die  roten  Blutkörperchen,  statt  orthochromatisch  zu  sein 
und  den  sauren  Farbstoff  (Eosin)  zu  binden,  den  basischen  (Methylenblau) 
vorziehen,  so  daß  Färbungen  von  rot  nach  blau  zu  (Polychromatophilie  , 
und  zwar  in  verschiedenem  Grade  zustande  kommen,  was  bei  zu  jungen 
und  zu  alten  Gebilden  der  Fall  ist  Auch  distinkte  basophile  Substanzen 
wie  Kernreste,  Howell-Jollysche  Körper,  Cabot-Schleipsche  Ring- 
körper (offenbar  Randstreifen1))  und  basophile  Körnchen  (basophile 
Punktierung)  können  das  normale  Bild  komplizieren  (Taf.  I,  Fig.  B)2>. 

Zum  Studium  der  verschiedenen  Erythrozyten  arten  ist  das  Blut  ganz 
junger  Embryonen  sehr  geeignet 

Die  Zählung  und  Differenzierung  dieser  verschiedenen  Arten 
von  Erythrozyten  kann  im  Nativpräparate,  nach  Vitalfarbung,  in  der  Zähl- 
kammer und  im  Trockenpräparate  vorgenommen  werden.  Bei  dieser  Zählung 
hat  man  damit  zu  rechnen^  daß  die  Arten  nicht  immer  streng  voneinander  zu 
scheiden  sind,  sondern  daß  Übergänge  von  der  einen  zur  andern  Art  bestehen 5 . 

1.  Schätzung  der  Erythrozytenarten  im  Nstivpräparat. 

Zur  Herstellung  des  Nativpräparates  müssen  sorgfältig  gereinigte  Ob- 
jektträger und  Deckgläschen  benutzt  werden.  Die  Reinigung  nimmt 
mau  in  der  Weise  vor,  daß  man  die  noch  ungebrauchten  Objektträger  und 
Deckgläschen  in  Leitungswasser,  dem  man  etwas  Salzsäure  zugefugt  hat 
einträgt,  nach  einiger  Zeit  zuerst  in  reinem  Leitungswasser,  dann  in  desti- 
liertem  Wasser  abspült  worauf  man  sie  nach  dem  Abtrocknen  mit  einem 
möglichst  faserchenfreien  leinenen  Läppchen4)  in  Äther- Alkohol  (zu  gleichen 
Volumenteilen)  aufhebt.  Zum  Gebrauch  nimmt  man  sie  aus  dem  Äther- 
Alkohol  heraus,  trocknet  sie  ab  und  befreit  sie  mit  Hilfe  eines  feinen  ab- 
gestaubten Haarpinsels  von  Fäserchen  und  Stäubchen. 

Jetzt  schreitet  man  in  der  früher  beschriebenen  Weise  (S.  4}  zur 
Blutentziehung,  wischt  den  ersten  austretenden  Blutstropfen  weg,  be- 
rührt die  Kuppe  des  folgenden  mit  einem  der  gereinigten  Deckgläser,  das 

1)  Über  den  Randstreifen  der  roten  Blutkörperchen  siehe  M.  Heidenhain,  Lit.- 
Verzeichnis  1911,  13,  S.  1058. 

2)  Über  Morphologie  der  Erythrozyten  siehe  die  S.  3,  Anm.  I  zitierte  Literatur. 

3)  Die  bis  zum  Jahre  1892  geübten  Methoden  der  Blutuntersuchung  hat  H.  F.  Müller 
in  einem  Referat  zusammengefaßt,  Lit.- Verzeichnis  1892,  2. 

4)  Auch  Josefspapier  wird  zum  Trocknen  von  P.  Khrlich  und  A.  Lazarus,  Lit.- 
Verzeichnis  1898.  1,  S.  20,  empfohlen. 
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man  mit  einer  Ehrlichschen  (S.  82)  oder  mit  der  in  Figur  57  abgebildeten 
Pinzette  nach  Kühne1)  angefaßt  hat,  und  hebt  ein  ganz  kleines  Tröpfchen 
ab.  Sofort  legt  man  das  Deckglas  mit  dem  Blutströpfchen  nach  abwärts  auf 
den  Objektträger,  ohne  einen  Druck  auszuüben,  auf  und  umrandet  es  mit 
Paraffinum  liquidum,  das  man  in  einen  Haarpinsel  aufgenommen  hat  Bei 
dieser  Anfertigung  des  Präparates  muß  die  schädigende  Wirkung,  welche 
die  Hautausdünstung  und  die  Atemluft  auf  die  Erythrozyten  ausübt,  ver- 
hindert werden. 

Soll  ein  Druck  möglichst  vermieden  werden,  so  kann  der  Objektträger 
mit  dem  Deckglase  nach  abwärts  auf  einen  HohlschlifF  oder  einen  Glasring 
aufgelegt  werden;  dabei  ist  auch  durch  Einbringen  von  Wasser,  das  aber 
das  Blut  nicht  berühren  darf,  die  Herstellung  einer  feuchten  Kammer  möglieh. 

In  dem  Präparato  kann  man  nun 
unter  dem  Mikroskope  bei  Benutzung 
eines  Netzmikrometers  im  Okular  mit 
Hilfe  eines  mittelstarken  bis  starkon 
Trockensystemes  eine,  wenn  auch  nicht  HnnJl*  Kühn., 

strenge   Zählung,   so  doch    eine  vor- 
läufige Schätzung  der  Erythrozyten  nach  Zahl  und  Art,  besonders 
beim  Vergleich  mit  einem  normalen  Präparate,  vornehmen. 

Zunächst  wird  man  unter  Berücksichtigung  der  Dicke  des  Präparates 
erkennen,  ob  höhere  Grade  von  Oligo-  oder  Polyzythämie  vorliegen.  Bei 
verminderter  Zahl  ist  auch  die  Geldrollenbildung  vermindert  Als  Mikro- 
zyten wird  man  im  menschlichen  Blute  Erythrozyten  ansprechen,  welche 
unter  6  fi  Durchmesser  aufweisen,  als  Makrozyten  solche  von  mehr  als 
9  ft  Durchmesser.  Von  den  Makrozyten  unterscheiden  sich  die  MegaJo- 
zyten  durch  ihren  größeren  Hämoglobinreichtum  und  durch  das  Fehlen 
einer  Delle.  Die  Poikilozyten  als  solche  zu  erkennen  wird  nicht  schwer 
halten,  schwieriger  wird  sich  die  Diagnose  der  Normo-  und  Mcgaloblasten 
gestalten,  da  der  Kern  nicht  immer  deutlich  zu  sehen  ist  Höhere  Grade 
von  Anisochromie  werden  dem  Beobachter  kaum  entgehen,  auch  nicht  das 
Vorhandensein  einer  allgemeinen  Hypo-  oder  Hyperchromie.  Der  Geübte 
wird  auch  feststellen  könnon,  ob  Polychromatophilie  zu  erwarten  ist,  auch 
distinkte,  sich  bei  Färbung  basophil  erweisende  Substanzen  wird  er  wahr- 
nehmen können. 

Viele  Einzelheiten  erkennt  man  besser  im  Dunkelfelde  des  Mikro- 
skopes  mit  Hilfe  des  Stephenson-Reichertschen  Spiegel-  oder  Platten- 
kondensors oder  des  Sieden  top  fachen  Paraboloidkondensors,  wie  besonders 
A.  Dietrich2)  gezeigt  hat. 

Immer  kann  es  sich  aber  im  Nativpräparate  nur  um  eine  vorläufige, 
freilich  sehr  nützliche  Orientierung  handeln.  Abbildungen  von  Nativprä- 
paraten  sind  im  Schleipschen3)  Atlas  enthalten. 


1)  Zu  beziehen  von  der  Aktiengesellschaft  für  Feinmechanik  vormals  Jetter  & 
Seheerer,  Tuttlingen  (Württ). 

2)  A.  Dietrich,  Lit.- Verzeichnis  1908,  2. 

3)  K.  Schlei p,  Lit-Verze  ichnis  1907,  2. 
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2.  Schätzung  der  Erythrozytenarten  durch  Vitalfarbung. 

Zur  weiteren  Differenzierung  des  Nativpräparates  kann  eine  vitale 
Färbung  wesentlich  beitragen.  Eine  ganze  Reihe  von  hauptsächlich  basischen 
Farbstoffen  wie  Neutralrot,  Methylenblau,  Methyl-,  Gentiana-  und  Neutral- 
violett, Toluidin-,  Naphtol-,  Brillantkresyl-  und  Nilblau,  Pyronin,  Thionin, 
Dahlia,  Safranin,  Methylgrün,  Magentarot  und  Methylenazur  ist  dazu  an 
gegeben  worden.  Sehr  geeignet  ist  insbesondere  das  von  P.  Ehrlich1 
empfohlene  Neutralrot  (das  Chlorhydrat  der  Base  Dimethyldiamidotoluphenazin. 
C,4H,7N4C1)  oder  Neutralrot  Methylenblau  und  ferner  Dahlia-  und  Brillant- 
kresylblau.  Ausgebildet  wurde  die  Methode  der  Vitalfarbung  besonders  durch 
A.  Pappenheim2),  .1.  Arnold8),  K.  Nakanishi4)  und  H.  Rosin  und 
E.  Bibergeil6)6). 

Man  verfährt  genau  wie  bei  Herstellung  des  Nativpräparates  (S.  78). 
nur  daß  man  zu  dem  Tropfen  Blut  noch  ein  Körnchen  des  betreffenden 
Farbstoffes  zusetzt  oder  das  Blut  auf  einem  Objektträger  oder  Deckglas 
auffängt,  auf  welchem  man  vorher  die  Lösung  eines  Vitalfarbstoffes  hat 
eintrocknen  lassen.  Nach  J.  Arnold7)  kann  man  auch  ein  Hollunder- 
markscheibchen  mit  einigen  Körnchen  des  Farbstoffs  beschicken,  in  die 
Maschen  des  Scheibchens  das  Blut  aufnehmen  und  dann  mit  einem  Deck- 
glas bedecken. 

Sehr  empfehlenswert  ist  die  Methode  von  V.  Ruzicka8),  mit  deren  Hilfe 
man  zugleich  entscheiden  kann,  ob  man  es  mit  lebenden  oder  toten  Zellen 
bzw.  Zellderivaton  zu  tun  hat.  Man  mische  0,05  °;0-ige  Lösungen  von  Neutral- 
rot (Molekulargewicht  252,3)  und  Methylenblau  (mediz.  Höchst,  Molekular 
gewicht  284,4)  in  destilliertem  Wasser  zu  gleichen  Teilen.  Von  dem  Ge- 
mische, welches  dauerhaft  ist,  tropfe  man  auf  gut  gereinigte  Objektträgor 
und  lasse  die  Tropfen  bei  35°  C  im  Thermostaten  verdampfen.  Auf  die 
Farbstoffschicht  lege  man  das  mit  dem  Deckglas  abgehobene  Blutströpfchen 
auf.    Alles  was  lebt,  färbt  sich  dabei  rot,  alles,  was  tot  ist,  blau. 

Will  man  nach  der  vitalen  Färbung  fixieren,  so  bringt  man  nach  Rosin 
und  Bibergeil9)  die  Präparate  in  Dämpfe  von  Osmiumsäure  und  bettet 
dann  in  Kanadabalsam  ein. 

Durch  Vitalfärbung  werden  besonders  Bestandteile  des  Protoplasma- 
hervorgehoben,  Kernfärbung  tritt  wahrscheinlich  durch  Prämortalfärbung 
erst  später  ein. 

1   P.  Ehrlich  und  A.  Lazarus,  Lit- Verzeichnis  1898.  1,  S.  84. 

2)  A.  Pappenheim.  Lit- Verzeichnis  1905,  1,  S.  2  und  1911,  9. 

3)  J.  Arnold.  Lit.- Verzeichnis  1899,  8. 

4)  K.  Nakanishi,  1900.  9. 

5)  H.  Rosin  und  E.  Bibergeil,  Lit-Verzeichnis  1904,  8. 

6)  über  Theorie  und  Praxis  der  Vitalfärbung  siehe  H.  J  Hamburger,  Lit-Ver- 
zeichnis 1904.  17.  Bd.  3.  S.  424,  M  Heidenhain,  Lit-Verzeichnis  1907,  10,  S.  434.  Fischel 
bei  P.  Ehrlich  usw.,  Lit-Verzeichnis  1910.  f>,  S.  589.  Die  hauptsächliche  Literatur  findet 
man  am  letztgenannten  Orte  S.  601,  bei  H.  Uosin  und  E.  Bibergeil,  Lit-Verzeichnis 
l'.HM,  8.  S.  219  und  bei  0.  Xaegeli,  Lit-Verzeichnis  1912,  l,  S.  40  angeführt 

7)  .1.  Arnold.  Lit.- Verzeichnis  18%,  3,  S.  70«. 

8)  V.  Ruzicka,  Lit.- Verzeichnis  1905,  7,  S.  509. 

9)  H  liosin  und  E.  Bibergeil.  Lit-Verzeichnis  1904,  8.  S.  202 
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3.  Zählung  der  Erythrozytenarten  in  der  Zählkammer. 

Benutzt  man  zur  Verdünnung  des  Blutes  eine  der  Seite  75  er- 
wähnten Farbstofflösungen  und  beschickt  man  mit  der  Blutmischung  eine 
der  beschriebenen  und  noch  zu  beschreibenden  Zählkammern  mit  mög- 
lichst großem  Zählnetz  (S.  108),  so  lassen  sich  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  Differentialzählungen  vornehmen. 

Man  zählt  zunächst  alle  roten  Blutkörperchen  ohne  Rücksicht  auf  die 
Art,  wie  es  im  Abschnitt  A  (S.  6  u.  f.)  dargelegt  wurde,  worauf  man  die 
Zählung  mit  Beschränkung  auf  die  betreffende  Art  wiederholt  Es  läßt  sich 
dann  leicht  die  absolute  Zahl  und  das  prozentische  Verhältnis  der  normalen 
und  abnormen  Körperchen  berechnen.  Ist  die  zu  ermittelnde  Erythrozyten- 
art  gegenüber  den  Normozyten  nur  in  geringer  Zahl  vortreten,  so  wird  man 
die  zweite  Zählung  auf  größere  Zählräume  unter  genauer  Berücksichtigung 
der  Größe  dieser  Räume  ausdehnen  und  dann  eine  Reduktion  auf  die  Ein- 
heit des  Zählraumes  vornehmen. 

Auch  in  dem  später  (S.  125)  zu  beschreibenden,  mit  Gentianaviolett-  und 
EisessiglöBung  hergestellten  Leukozytenzählpräparate  von  W.  Türk1)  kann 
man  Normoblasten  und  polychromatische  Erythrozyten  von  Normozyten  und 
Leukozyten  unterscheiden  und  damit  ihre  absolute  Zahl  ermitteln.  Um  einer 
Verwechslung  der  Normoblasten  mit  Lymphozyten  vorzubeugen,  ist  zu  be- 
achten, daß  der  Normoblastenkern  im  allgemeinen  wesentlich  kleiner  und 
mit  außerordentlicher  Schärfe  abgegrenzt,  auch  leuchtender  gefärbt  ist  als 
der  Lymphozytenkern.  Trotz  Abgabe  des  Hämoglobins  ist  bei  hohen  Graden 
von  Polychromatophilie  die  basische  Färbung  des  Diskoplasmas  sehr  deut- 
lich ,  der  Erythrozyt  erscheint  als  eine  diffus  oder  mehr  netzförmig  blaß- 
bläulich gefärbte  kernlose  Scheibe. 

Auch  hier  muß  die  Blutpipette  und  Zählkammer  der  Größe  der  Ery- 
throzyten und  eventuell  der  Größe  abnormer  Leukozyten  angepaßt  sein 
(S.  76),  damit  nicht  die  Gleichmäßigkeit  der  Verteilung  in  der  Blutmischung 
notleidet. 

4.  Zahlung  der  Erythroeytenarten  im  gefärbten  Trockenpräparat. 

Eine  genaue  Differentialzählung  ist  nur  im  möglichst  panoptisch  ge- 
färbten Bluttrockenpräparate  durchzuführen.  Zur  Herstellung  des  Präparates 
muß  das  Blut  in  möglichst  dünner  Schichte  gleichmäßig  ausgebreitet 
werden,  worauf  es  fixiert  und  dann  gefärbt  wird;  bei  manchen  Methoden 
geht  Fixierung  und  Färbung  in  einem  Akte  vor  sich.  Bahnbrechend  auf 
diesem  Gebiete  ist  insbesondere  I*.  Ehrlich  vorgegangen. 

a.  Da«  Ausbreiten  des  Blutes. 

Hier  sind  im  wesentlichen  zwei  Methoden  im  Gebrauch,  das  Ausbreiten  des 
Blutes  zwischen  Dockgläschen  und  das  Ausstreichen  auf  einem  Objektträger. 
Zur  Ausübung   der   Ehrlichschen2)   Deckglasmethode,   die  der 

1)  W.  Türk,  Lit.-Vcrzeichnis  1902,  2,  S.  749  und  1904,  1,  S.  27«». 

2)  P.  Ehrlich.  LH.- Verzeichnis  1891,  fi,  r*.  46,  P.  Ehrlich  und  A.Lazarus, 
Lit.-Vcrzeichnis  1898,  1,  S.  20.  A.  Lazarus,  Lit.  Verzeichnis  1903,  8,  S.  295  und 
A.  Lazarus  und  0.  Naejreli,  Lit.-Vcrzeichnis  1905»,  1.  S.  24. 
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Kochschen  Methode  zur  Untersuchung  der  Bakterien  nachgebildet  ist,  sind 
Deckgläschen  von  besonderer  Beschaffenheit  erforderlich. 

Die  Deckgläschen  dürfen  nicht  dicker  als  0,08  bis  0,10  mm  sein,  ihr 
Glas  darf  nicht  spröde  sein  noch  Schlieren  haben  und  muß  in  dieser  Dicke 
sich  leicht  ganz  erheblich  biegen  lassen,  ohne  zu  brechen.  Jede  Unebenheit 
eines  Gläschens  macht  dasselbe  unbrauchbar.  Daher  müssen  die  Gläschen 
auch  einer  besonders  sorgfältigen  Reinigung  und  absoluten  Entfettung  unter- 
zogen werdon  (S.  78).  Wenn  man  sich  erinnert,  daß  diese  Deckgläschen 
nicht  aus  einer  planen  Fläche,  sondern  aus  einem  Kugelmantel  heraus- 
geschnitten werdon,  so  sieht  man  ein,  daß  nur  bei  so  vorbereiteten  Gläsern 
erwartet  werden  kann,  daß  zwei  von  ihnen  zwischen  sich  einen  kapillaren 
Raum  bilden,  in  dem  sich  das  Blut  leicht  spontan  ausbreitet:  denn  bei  der 
geringsten  Unebenheit  oder  Sprödigkeit  des  Glases  ist  es  eine  Unmöglich- 
keit, daß  das  eine  jeder  Biegung  des  anderen  folgt.    Auch  nur  unter  dieser 

Voraussetzung  lassen  sich  die 
Gläschen  leicht  ohne  Anwen- 
dung von  zerstörender  Ge- 
walt  voneinander  abziehen. 

Um  die  Gläschen  nicht 
von  neuem  zu  verunreinigen, 
vor  allem  aber  um  ;die  Be 
rührung  des  Blutes  mit  der  vom 
Finger  ausgehendenFeuchtig- 
keit  zu  vermeiden,  werden  die 
Deckgläschen    zur  Blutauf- 

Heretellung  von  BluUuMtrichpripmr»ten  mit  Deckgütern       nähme   mit  Pinzetten  v^ig. 

nach  p.  Ehrlich.  58)  gefaßt.    Für  das  untere 

Deckglas  wird  eine  Schieber- 
pinzette s  mit  ganz  glatten  breiten  Branchen  empfohlen,  deren  Enden  noch 
für  ca.  3  cm  innen  mit  Lodor  oder  englischem  Löschpapier  beklebt  werden 
können,  für  das  obere  eine  leicht  federnde  Pinzette  f  mit  glatten,  vorne  fast 
messerscharfen  Branchen,  mit  denen  man  ein  Deckglas  selbst  von  einer  ganz 
glatten  Unterlage  leicht  aufheben  kann. 

Zum  Ausbreiten  des  Blutes  wird  das  untere  Deckglas  mit  dem  einen 
Rande  in  die  Schieberpinzette  geklemmt  und  in  der  linken  Hand  bereit 
gehalten.  Die  rechte  Hand  bringt  die  Pinzette  f  mit  dem  oberen  Gläschen  an 
das  aus  der  Stichwunde  hervorquellende  zweite  Tröpfchen  •)  und  hebt  dieses 
ab,  ohne  dabei  den  Finger  selbst  zu  streifen.  Jetzt  führt  man  schnoll  die 
Pinzette  f  an  s  und  läßt  das  Gläschen  mit  dem  Blutströpfchen  leicht  auf  das 
andere  fallen,  worauf  sich  bei  Gläschen  von  erforderlicher  Beschaffenheit 
das  Tröpfchen  ganz  von  selbst  ohne  jeden  Druck  in  völlig  gleichmäßiger 
kapillarer  Schichte  ausbreitet.  Nun  faßt  man  mit  zwei  Fingern  der  rechten 
Hand  oder  noch  besser  mit  der  Pinzette  f  das  obere  Gläschen  an  der  freien 
Kante  und  zieht  es  vom  unteren,  das  in  den  Schieber  gespannt  bleibt, 
rasch  ab,  ohne  dabei  zu  drücken  oder  zu  heben  (Fig.  58).  Nach  einiger 
Übung  müssen  beide  Gläschen  einen  ziemlich  gleichmäßigen  Belag  zeigen. 


1)  Der  erste  Tropfen  wird  abgewischt,  siehe  S.  6. 
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Während  des  jetzt  erfolgenden  Trocknens  an  der  Luft,  das  in  10 — 30  Sekunden 
beendet  ist,  müssen  die  Präparate  vor  jeder  Feuchtigkeit,  auch  vor  dem  Atem, 
geschützt  werden. 

In  wie  großer  Fläche  man  die  Deckgläser  zur  Deckung  bringt,  hängt 
von  der  Größe  des  aufgefangenen  Tropfens  ab;  je  kleiner  derselbe  ist,  auf 
eine  desto  kleinere  Fläche  wird  man  ihn  zu  verteilen  haben.  Ganz  un- 
brauchbar sind  zu  große  Tropfen,  bei  denen  das  eine  Deckglas  weniger  an 
dem  andern  zu  kleben  als  auf  ihm  zu  schwimmen  scheint. 

Die  gelungenen  Präparate  werden,  nachdem  sie  vollkommen  lufttrocken 
sind,  zwischen  Filtrierpapierlagen  in  gut  geschlossenen  Gefäßen  (eventuell 
Exsikkatoren)  bis  zur  Weiterbehandlung  aufbewahrt.  Bei  wichtigen  Fällen, 
deren  Präparate  man  auf  längere  Zeit  zu  erhalten  wünscht,  dürfte  es  sich 
empfehlen,  einen  Teil  der  Präparate  durch  Überziehen  mit  einer  Paraffin- 
schicht vor  dem  Zutritt  atmosphärischer  Schädlichkeiten  zu  schützen.  Vor 
der  Weiterbehandlung  muß  dann  die  Paraffindecke  durch  Toluol  aufgelöst 
werden.  Selbstverständlich  müssen  die  Prä- 
parate im  Dunkeln  gehalten  werden. 

O.  Naegeli1)  verfährt  etwas  anders; 
er  benutzt  an  Stelle  der  Pinzetten  die 
Finger,  da  sich  mit  diesen  das  Ausstreichen 

behutsamer  und  unter  Vermeidung  von  Druck  X  Zugrldttang / l*tnger 
vornehmen  lasse. 

Man  erfaßt  ein  gereinigtes  Deckgläschen 
an  einer  Ecke,  und  zwar  möglichst  weit 
außen  mit  den  Fingern  (Fig.  59  oberes 
Gläschen),   berührt    den   hervortretenden  Kig,  59. 

kugeligen  Blutstropfen   mit   der  Mitte    der  Herstellung  von  Blutausstrichpräparaten  mit 

Unterseite  des  Deckgläschens  und  entfernt        Deckgläsern  nach  o.  Naegeli. 
es  sofort  wieder.  Manchmal  beschlägt  sich 

nun  die  Umgebung  des  Bluttropfens  mit  einem  feinen  Hauch,  man  muß 
dann  einige  Sekunden  warten,  bis  diese  Feuchtigkeit  wieder  verdunstet  ist, 
was  außerordentlich  rasch  dor  Fall  ist.  Erst  jetzt  bringt  man  den  Blut- 
tropfen, der  an  der  Unterseite  des  Deckgläschons  haftet,  auf  die  obere  Seite 
eines  anderen  Deckgläschens,  das  in  gleicher  Weiso  mit  den  Fingern  an 
einer  Ecke  möglichst  weit  außen  gehalten  wird  (Fig.  59  unteres  Gläschen), 
und  legt  nun  die  beiden  Deckgläschen  Überecks  so  aufeinander,  wie  Figur  59 
zeigt  Man  läßt  das  Blut  von  selbst  durch  Kapillarität  zwischen  den  beiden 
Deckgläschen  sich  ausbreiten  und  zieht,  sowie  dies  eingetreten  ist,  die  Gläs- 
chen mit  einem  einzigen  Male  möglichst  sanft  uud  ohne  Druck  auseinander, 
worauf  man  an  der  Luft  trocken  werden  läßt.  Bis  zum  Fixieren  und 
Färben  bringt  man  die  Präparate  in  eine  Papiertüte ,  auf  der  man  die  nöti- 
gen Versuchsdaten  notiert. 

Die  Ausdunstung  der  oigenon  Fingerspitzen  hat  nach  Naegeli  keiner- 
lei Bedeutung  für  die  Gewinnung  eines  guten  Präparates;  dies  könnte  nur 
der  Fall  sein,  wenn  der  Untersuchende  stark  orhitzt  wäre.  Wohl  aber  muß 
die  Ausdünstung  der  Patientenfinger  bei  Fieberzuständen  berücksichtigt 


1)  H.  Schridde  und  0.  Naegeli.  Lit.-Verzeiclmis  1910,  1,  S.  74. 
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werden ;  der  feine  Beschlag  verliert  sich  aber  bei  kurzem  Zuwarten.  Dringend 
wird  empfohlen,  eine  größere  Anzahl  Deckglaspräparate  anzufertigen  und 
die  besten  auszuwählen,  immer  muß  aber  der  ReHt  des  vorhergehenden 
Tropfens  weggewischt  und  das  Blut  einem  frisch  hervorquellenden  Tropfen 
entnommen  werden.  Von  Einfluß  auf  die  Güte  des  Präparates  ist  die  Be- 
schaffenheit des  Blutes.  Leukozytonarmes  Blut  läßt  sich  gewöhnlich  nur 
schlecht  ausbreiten,  leukämisches  Blut  ist  sehr  stark  klebrig,  wobei  dann 
sehr  leicht  Quetschungen  erfolgen  trotz  aller  Vorsicht  Stark  anämisches 
Blut  zerfließt  in  der  Kapillarschicht  gewöhnlich  wie  Wasser,  trotzdem  kann 
die  Herstellung  guter  Präparate  Schwierigkeiten  bereiten. 

Verfasser  benutzt  neben  den  gewöhnlich  gebrauchten  quadratischen 
Deckgläsern  von  18  mm  Seite  auch  rechteckige  von  20 x  2C>  mm  Größe;  man 
braucht  diese  nicht  Uberecks  aufeinander  zu  legen  und  kann  sie  bei  ihrer 
Größe  doch  an  einer  kleinen  Kante  mit  den  Fingern  anfassen. 


Fig.  HO. 

Herstellung  «inen  BluUaastrichpripar*t«s  Ruf  einem  Objektträger 
mit  eiuem  Deekgla*. 


Bei  vergleichendenUntersuchungen  kann  man,  dem  Vorschlage  O.  Israels1) 
folgend,  die  oine  Blutart  auf  der  einen,  die  andere  auf  der  anderen  Hälfte 
des  Deckglases  ausbreiten. 

A.  Lazarus  und  O.  Naegeli2)  erwähnen,  daß  Janeso  und  Rosen- 
berger als  erste  die  Ausbreitung  des  Blutes  auf  dem  Objektträger  vor- 
nahmen, indem  sie  mit  der  Kante  eines  Deckgläschens  den  Bluttropfen  ab- 
nahmen und  dann  die  ganze  Kante  unter  leisester  Berührung  der  Fläche 
des  Objektträgers  entlangstrichen. 

Neuerdings  werden  die  Objektträgerpräparate  in  folgender  Weise 
hergestellt.  Ein  nach  früheren  Angaben  (S.  78)  sorgfältig  gereinigter 
Objektträger  O  (Fig.  60)  wird  horizontal  auf  eine  weiße  Unterlage  gelegt 
Darauf  wird  die  glattgeschliffene  Kante  eines  nicht  zu  dünnen  Deckglases 
(am  besten  sind  die  geschliffenen  Deckgläser,  welche  bei  den  Zählkammern 
Verwendung  finden)  mit  den  Bluttropfen  in  Berührung  gebracht  und  ein 
recht  kleines  Tröpfchen  abgehoben.    Jetzt  wird  das  Deckglas  D  auf  den 

1)  Siehe  bei  H.  Hirschfeld,  Lit.-Verzeichnis  1897,  fi,  S.  18. 

2)  A.  Lazarus  und  0.  Naegeli,  I.it -Verzeichnis  1!K)9,  1,  S.  26. 
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Objektträger  so  aufgesetzt,  daß  sich  das  Blut  in  dem  spitzwinkeligen  Räume 
entlang  der  Deckglaskante  ausbreitet,  worauf  das  Deckglas  unter  Einhaltung 
des  spitzen  Winkels  in  der  Richtung  des  Pfeiles  leicht  über  den  Objekt- 
träger fortbewegt  und  so  ein  dünner  Ausstrich  A  von  Blut  erzielt  wird. 
Quetschungen  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes  sollen  dadurch  mög- 
lichst vermieden  worden. 

Vielfach  wird  auch  statt  eines  Deckglases  eine  Visitenkarte  oder  ein 
Objektträger  zum  Ausstreichen  benutzt«  und  der  andere  Objektträger  nicht 
auf  eine  Unterlage  aufgelegt,  sondern  frei  in  der  anderen  Hand  gehalten. 

Das  Ausbreiten  des  Blutes  zwischen  Deckgläschen  und  das 
Ausstreichen  auf  dem  Objektträger  hat  Vorteile  und  Nachteile. 
Bei  der  Deckglasraethode  ist  von  entschiedenem  Vorteil,  daß  das  Blut  ganz 
auf  die  beiden  Deckgläser  verteilt  wird,  und  daß  man  daher  beim  Auszählen 
gute  Durchschnittswerte  erhält,  wenn  auf  beiden  Gläsern  gezählt  wird, 
worauf  auch  schon  W.  Türk1)  hingewiesen  hat  Zudem"  wird  die  Blut- 
schichte beim  Einbetten  in  Kanadabalsam  durch  das  Deckglas  selbst  zuge- 
deckt Gewisse  Vorteile  bietet  die  Deckglasmethode  auch  bei  der  späteren 
Färbung  des  Präparatos.  Ein  Nachteil  ist,  daß  Quetschungen  leichter  vor- 
kommen und  daß  die  Handhabung  der  zerbrechlichen  Deckgläser  keine 
ganz  leichte  ist. 

Von  Vorteil  bei  der  Objektträgermethode  ist  daß  sich  mit  ihr  ein 
größerer  Ausstrich  leichter  erzielen  läßt,  und  daß  das  Glas  weniger  zer- 
brechlich ist  Ein  wesentlicher  Nachteil  ist,  daß  beim  Ausstreichen  des 
Blutes  die  klebrigsten  Elemente  zunächst  hängen  bleiben  und  so  mit  der 
Länge  des  Ausstrichs  immer  mehr  eine  Verdünnung  in  bezug  auf  diese 
Elemente  eintritt  Daß  ferner  ein  Teil  des  Bluttropfens  nicht  in  den  Aus- 
strich eingeht,  sondern  an  dem  ausstreichenden  Deckglas  oder  Objektträger 
zurückbleibt  und  so  der  Auszählung  entgeht,  ist  ein  weiterer  Nachteil. 

Eine  Visitenkarte  zum  Ausstreichen  zu  benutzen,  empfiehlt  sich  nicht 
da  diese  das  Plasma  ansaugen  und  so  nach  dem  Ausstreichen  der  Eindruck 
einer  Polyzythämie  erweckt  werden  kann. 

Der  Herstellung  des  Trockenpräparates  hat  sich  möglichst  bald  die 
Fixation  desselben  anzuschließen. 

b.  Die  Fixation  des  ausgebreitete«  Blutet. 

Der  Färbung  geht  in  den  allermeisten  Fällen  eine  besondere  Fixation 
der  körperlichen  Elemente  des  Blutes  voraus  2).  Die  Art  der  Fixation  richtet 
sich  nach  dem  Färbeverfahren,  das  man  einschlagen  will,  auch  die  Dauer 
der  Fixation  ist  davon  abhängig.  Je  chemisch  differenter  die  später  auf 
das  Präparat  einwirkenden  Stoffe  sind,  um  so  länger  und  intensiver  muß 
fixiert  werden. 

Zwei  Arten  von  Fixation  sind  wesentlich  im  Gebrauch,  die  Fixation 
mit  trockener  Hitze  nach  P.  Ehrlich  und  die  Fixation  mit  chemischen 
Stoffen. 

1)  W.  Türk.  Lit- Verzeichnis  1898,  9.  S.  1«. 

■2)  Zur  Theorie  d«  r  Fixation  siehe  v.  Teil  vesniczky  hei  P.  Ehrlich  u«\v.,  Lit -Ver- 
zeichnis 1010. -i,  S.  460  und  H.  .1.  Hamburger,  Lit.  Vcrzeiohnis  1901.  17,  Bd.  .1  S.  397. 
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Am  einfachsten  kann  man  die  Fixation  mit  trockener  Hitze1)  da- 
durch vornehmen,  daß  man  das  Deckglas  mit  dem  Blutausstrich  mehrere 
Male  durch  die  Flamme  eines  Spiritus-  oder  Bunsenbrenners  hindurch- 
zieht Da  sich  auf  diese  Weise  aber  der  Grad  der  Fixation  schwer  er- 
messen läßt,  so  nimmt  man  die  Fixation  besser  auf  einer  erhitzten  Kupfer- 
platte, auf  dem  Kupferdeckel  eines  Kupferkossels,  in  welchem  eine  bestimmte 
Flüssigkeit  siedet,  oder  in  einem  Trockenschranke  vor. 

Die  Kupferplatte  (Fig.  61)2)  .wird  mit  Hilfe  eines  Statives  horizontal 

gestellt  und  an  dem  einen  Ende 
mit  einer  Bunsenflamme  er- 
hitzt. Nach  längerer  Einwir- 
kung der  Flamme  ist  eine  ge- 
wisse Konstanz  in  der  Tempe- 
raturverteilung erreicht,  die 
Platte  ist  in  der  Nähe  der 
Flamme  am  heißesten,  am  an- 
dern Ende  weniger  heiß.  Durch 
Auftropfen  von  Wasser,  Toluol. 
Xylol  oder  ähnlichen  Flüssig- 
keiten und  durch  Beobachtung 
ihres  Siedepunktes  kann  man 
an  der  Stello  des  Siodens  ermitteln. 
139«  C.  Die  Stelle  der  Platte,  wo, 
der   Wassertropfen    nicht   rasch  ver- 


Fip.  fil. 

KuprerpUtte  Dach  P.  Ehrlich. 


ungefähr  die  Temperatur  der  Platte 
Toluol  siedet  bei  110.    Xylol  bei 
vom   kälteren  Ende  an  untersucht, 

dunstet,  sondern  sphärisch  bleibt  und  herurarollt  (Leidenfrostsches  Phäno- 
men) weist  eine  Temperatur  von  ca.  140°  C  auf.  Kowarski  hat  der  Kupfer- 
platte die  in  Figur  I5'J  dargestellte  Form  gegeben.    In  eine  der  Vertiefungen 

werden  Harnstoffkristalle  gebracht, 
worauf  die  Platte  erhitzt  wird.  Die 
Fixierung  ist  genügend,  sobald  die 
Kristalle  zu  schmelzen  beginnen 
(132°  C).  H.  Sahli3)  rügt  an  der 
Kupferplatte,  daß  ihre  Temperatur  zu 
sehr  schwankt,  und  daß  ihre  Ober- 
fläche durch  ( >xydation  unebtm  wird: 
die  ganze  Methode  ist  aber,  ihrer 
Einfachheit  halber,  in  vielen  Fällen  doch  recht  brauchbar. 

In  den  Kupferkessel  (Fig.  6.T14)  füllt  man  eine  der  genannten  Flüssig- 
keiten, bringt  sie  zum  Sieden  und  kann  dann  annehmen,  daß  auch  die 
Temperatur  des  Kupferdeckels  nicht  weit  von  der  Siedetemperatur  entfernt  ist. 

Noch  besser  eignet  sich  ein  mit  Thermometer  und  Therraoregulator 
versehener  T  r o  c  k  e  n  s  c  h  r a  n  k. 


Fl*  62. 

Fixator  nach  Kowarski. 


1)  P.  Ehrlich.  I.it.- Verzeichnis  IHM.  K,  S.  4ti  und  78.  p.  Ehrlich  und  A.  Lazarus, 
Ut-Verzeichnis  1*;m.  I.  S.  >  >  und  A.  Lazarus,  Lit- Verzeichnis  190.1.  8.  S.  29»J. 

*_')  Kupferplatte,  Fixator  und  Kupferkcssel  kminen  von  der  Firma  Dr.  It.  Muencke, 
Berlin  NW  6,  Luisenstraüe  f>8.  bezogen  werden. 

3)  H.  .Sahli.  Lit.-Verzeichnis  UKW.  (5.  S.  877. 

4)  P.  Ehrlich  und  A.  Lazarus.  Lit.- Verzeichnis  1S«»8.  L  8.Ä 
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Für  die  gewöhnlichen  Färbemittel  (wäßrige  Lösungen)  setzen  Ehr  Ii  eh 
und  Lazarus  die  lufttrockenen  Deckglaspräparate  auf  eine  halbe  bis  zwei 
Minuten  einer  Temperatur  von  110°  C  aus,  für  difFerente  Farbengemische 
ist  jedoch  eine  Einwirkung  von  zwei  Stunden  oder  höherer  Tempera- 
turen notwendig.  Naegeli1)  empfiehlt  Fixation  während  10  Sekunden  bei 
140°  C.  Türk J)  hat  für  rasches  Arbeiten  mit  der  „wilden  Fixation",  wie 
er  sie  nennt,  recht  gute  Resultate  erzielt.  Türk  bringt  auf  den  durchlochten 
Staden  eines  Trockenschrankes  ein  flaches  Uhrschälchen  aus  möglichst  dünnem 
Glase  und  stellt  das  Quecksilbergefäß  des  Thermometers  auf  das  Schälchen 
auf.  Während  der  Apparat  noch  kalt  ist, 
legt  Türk  das  Deckglas,  mit  der  Blut- 
schicht nach  abwärts,  in  das  Uhrschälchen 
und  läßt  die  eine  Kante  des  Deckglases 
dem  Thermometer  anliegen.  Dann  erhitzt 
er  rasch  auf  148 — 1.:>00.  nicht  darüber, 
entfernt,  bei  dieser  Temperatur  angelangt, 
die  Flamme,  läßt  im  Schranke  auf  130* 
abkühlen  und  nimmt  dann  das  Präparat 
heraus.  Neuerdings  lülit  Türk  3)  die  Tem- 
peratur von  150°  C  an  noch  ganz  lang- 
sam bis  auf  160°  oder  höchstens  16") 0  an- 
steigen, dann  wird  die  Flamme  wegge- 
nommen. Die  Abkühlung  erfolgt  bis  l.r»Ü0 
langsam,  dann  aber  bei  Eile  unter  Öffnung 
des  Türchens  rasch.  Verfasser  hat  den 
Eindruck  gewonnen,  daß  die  Fixation 
nach  Türk  doch  etwas  zu  wild  ist,  und 
empfiehlt,  wie  Naegeli,  Fixation  während 
10  Sekunden  bei  140°. 

Von  chemischen  Stoffen  worden 
besonders  absoluter  Äthylalkohol,  ein 
Gemisch  von  absolutem  Äthylalkohol 
und  Äther  zu  gleichen  Teilon,  Formol  in 
Äthylalkohol,  Osmiumsäure,  Jod- 
dämpfe, Azeton  und  absoluter  Me-  Fig.  t»3. 
th  y  1  a  1  k  o  h  o  1  z  u  r  F i  x  a  t i  o  n  verwendet.  Kupfcitasei  mit  Toiuoi  nach  p.  I h  r 1 1 e h. 
Weitere   Fixationsmittel    wie  Sublimat, 

Pikrinsäure,  Müllersche  und  Flemmingsche  Lösung  kommen  nur  bei  be- 
sonderen histologischen  Untersuchungen  in  Betracht.  Je  älter  und  trockener 
das  Blutpräparat  ist,  um  so  kürzer  läßt  man  die  chemischen  Fixationsmittel 
einwirken.  Kommen  später  wäßrige  Farbstofflösungen  zur  Anwendung, 
so  muß  die  Fixation  längere  Zoit  dauern,  als  wenn  mit  alkoholischen  Lösungen 
gefärbt  wird. 

Die  Fixation  nimmt  man  in  Glasschälchen  mit  Glasdeckeln  vor. 
Absoluter  Äthylalkohol  fixiert  für  manche  Färbungen  schon  in  5  Minuten, 

1)  H.  Schridde  und  O.  Naegeli,  Lit.-Verzeichnis  1910,  1,  S.  81. 

2)  W.  Türk,  Lit.-Verzeichnis  1901,  l,  S.  192. 
8)  W.  Türk,  Lit.-Verzeichnis  1912.  2,  S.  22. 
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meist  laßt  man  20—30  Minuten  lang  einwirken.  In  Fällen,  in  welchen  Eile 
nottut,  bringt  man  das  Trockenpräparat  auf  1  Minute  in  siedenden  absoluten 
Äthylalkohol.  In  dem  Gemisch  von  Äthylalkohol  und  Äther  dauert  die 
Fixation  10—30  Minuten,  unter  Umständen  auch  2  Stunden.  Von  Formol 
benutzt  man  nach  Benario1)  1%-ige  Lösungen  in  90— 100  %-igem  Äthyl- 
alkohol. Mit  1  °/0-igen  Forraol-Lösungen,  denen  5—10%  Glyzerin  zugesetzt 
ist,  hat  Schüffner1)  sehr  schöne  Resultate  erzielt.  Auch  in  den  Dämpfen 
des  unverdünnten  Formols  wird  fixiert.  Das  empfohlene  Azeton  hat  sich 
nicht  besonders  bewährt.  Das  zurzeit  beste  Fixationsmittel  ist  der 
absolute  Methylalkohol,  den  man  bei  älteren  Präparaten  2—3  Minuten, 
bei  frischen  3 — f>  Minuten  einwirken  läßt 

Von  den  andern  Fixationsmitteln  sei  nur  noch  der  Osmiumsäure  ge- 
dacht, da  sie  neuerdings  von  F.  Weidenreich2)  für  Bluttrockenpräparate 
besonders  empfohlen  wurde.  Das  Verfahren  ist  das  sogenannte  Räucher- 
verfahren.  Man  bringt  nach  diesem  Autor  in  eine  nicht  zu  große  Glas- 
dose ca.  5  cctu  einer  l°0-igen  Osmiumsäurelösung  ^Osmiumtetroxyd)  und 
gibt  dazu  10  Tropfen  Eisessig.  Goreinigte  Objektträger  werden  dann 
auf  die  Glasdose  gelegt  und  den  Dämpfen  mindestens  2  Minuten  lang  aus- 
gesetzt, wobei  «las  Ganze  mit  oiner  nicht  zu  großen  Glasschale  oder  -glocke 
bedeckt  wird.  Dann  wird  das  zu  untersuchende  Blut  auf  der  den  Dämpfen 
ausgesetzten  Seite  eines  der  Objektträger  ausgestrichen  und  der  Objekt- 
träger sofort  wieder  mit  der  bestrichenen  Seite  nach  abwärts  auf  die  Glas- 
dose zurückgebracht  Nach  etwa  1  Minute  ist  die  Fixation  erfolgt  Ist  die 
Blutschichte  nach  dieser  Zeit  noch  nicht  getrocknot,  so  bewegt  man  den  Ob- 
jektträger in  der  Luft  einige  Male  hin  und  her  und  zieht  ihn  nach  dem 
Trockenwerden  dreimal  durch  die  Flamme.  Nach  dem  Erkalten  Ubergießt 
man  ihn  mit  einer  sehr  schwachen,  ganz  hellroten  Lösung  von  Kalium 
permanganat,  die  etwa  1  Minute  darauf  stehen  bleibt.  Danu  wäscht  man 
mit  gewöhnlichem  Wasser  aus  und  trocknet  mit  Filtrierpapier  ab.  Das 
Präparat  läßt  sich  jetzt  beliebig  lange  aufheben. 

Den  Einwand  von  A.  Pappen  heim3),  daß  die  Fixation  mit  Osmium- 
säure  und  auch  mit  Formol  in  Gasform  wenig  brauchbar  sei,  da  diese  Stoffe 
Quellung  verursachen,  sucht  Weidenreich  zu  entkräften.  Pappenheim 
empfiehlt  mehr  Fixation  in  Joddämpfen.  Verfasser  hat  mit  der  Weiden 
reichschen  Methode  bei  nachfolgender  Färbung  mit  Ehrlichs  Triacid  gute 
Resultate  erzielt,  nicht  aber  bei  Färbungen  nach  dem  Romanowskvsehen 
Prinzip  (S.  i*8). 

Sollen  fixierte  Präparate  längere  Zeit  aufgehoben  werden,  so  geschieht 
dies  am  besten  in  Exsikkatoreo. 
Der  Fixation  folgt 

0.  Die  Färbung  des  ausgebreiteten  Blutes4). 

Die  P'ärbung  kann  eine  singulare  mit  nur  einom  Farbstoffe  oder 
eine  panoptische  mit  mehreren  Farbstoffen  sein;  sie  kann  im  ersteren 

1)  Siehe  A.  Lazarus  und  O.  Naegeli.  Lit-Vcrzeichnis  1909,  1.  S.  27. 

2)  F.  Weidenreich,  Lit.-Verzeiehnis  1!K>6,  2,  S.  2. 

3)  A.  Pappenbeim.  Lit- Verzeichnis  1**05,  1,  S.  4. 

Ii  Zur  Theorie  der  Färbung  fixierter  Gewebe  siehe  II.  J.  Hamburger.  Lit.-Ver- 
zeiehnis 1901,  17,  Bd.  3.  S.  112  und  I».  Ehrlich  usw..  Lit.- Verzeichnis  UH0.5,  Bd.  LS.  Iii. 
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Falle  monochromatisch  im  Tone  des  Farbstoffes  oder  metachromatisch  in 
anderer  Farbnuance  erfolgen,  im  letzteren  Falle  kann  sie  sukzessiv  oder 
simultan  vorgenommen  werden.  Die  singulare  und  sukzessive  panoptische 
Färbung  kommen  nur  für  besondere  Fülle  in  Betracht,  die  allergrößte  Be- 
deutung hat  neuerdings  die  simultane  panoptische  Färbung  erlangt 

P.  Ehrlich1}  hat  sich  zuerst  bemüht,  die  Färbung  dadurch  panoptisch 
zu  gestalten,  daß  er  entsprechend  den  basophilen,  oxyphilen  und  neutrophilen 
Eigenschaften  der  Zellbcstandteile  Farbstoffgomische  mit  basischen, 
sauren  und  neutralen  Komponenten  herstellte. 

Die  basischen  und  sauren  Farbstoffe  kommen  dabei  aber  nicht 
als  freie  Basen  oder  freie  Säuren  zur  Vorwendung,  da  diese  meist  wasser- 
unlöslich sind,  sondern  als  Salze,  und  man  versteht  daher  eigentlich  unter 
einem  basischen  Farbstoff  ein  solches  Farbsalz,  das  aus  einer  Farbbase  und 
aus  einer  ungefärbten  Säure  besteht  (basochromer  Farbstoff),  während 
bei  einem  sauren  Farbstoffe  die  Säure  gefärbt,  die  Base  aber  farblos  ist 
(azidochromer  Farbstoff).  Neutrale  Farbstoffe  sind  dann  solche  Farb- 
salze, bei  denen  sowohl  die  basische  wie  die  saure  Komponente  ein  Farb- 
stoff ist  (amphochromer  Farbstoff)2). 

Von  basischen  Farbstoffen  finden  besonders  Methylenblau,  Methylenazur, 
Methylgrün,  Pyronin,  Dahlia,  Gentiana-  und  Methylviolett  Verwendung,  von 
sauren  Eosin,  Orange-G.,  Pikrinsäure,  Säorefuchsin  und  Hämatoxylin,  das 
durch  Alaun  basische  Eigenschaften  erlangt. 

Der  neutrale  Farbstoff  wird  dadurch  erzielt,  das  wäßrige  Lösungen 
des  basischen  und  sauren  Farbstoffes  in  bestimmten  Mengenverhältnissen 
gemischt  werden,  worauf  der  neutrale  Farbstoff,  als  in  Wasser  unlöslich, 
ausfällt.  Um  auch  diesen  Farbstoff  in  Lösung  zu  bringen,  wird  das  Farb- 
stoftgemisch  raeist  mit  einem  Uberschuß  des  sauren,  aber  auch  des  basischen 
Farbstoffes  versetzt,  oder  es  werden  zur  Lösung  physikalische  Mittel  wie 
Wärme  oder  chemische  wie  Alkohol,  Methylal  (Methyleudimetbyläther, 
0H2-(O-CH3)2)  oder  Azeton  angewendet.  Da  sich  femer  der  neutrale  Farb- 
stoff in  statu  nascendi  als  besonders  wirksam  erweist,  so '  wird  die  Färbung 
auch  in  Schwebefällung  des  Farbstoffs,  hergestellt  durch  Verdünnung  seiner 
Lösung  mit  Wasser,  vorgenommen. 

Fast  Alleinherrscher  auf  dem  Gebiete  der  Blutfärbung  sind 
neuerdings  die  Farbstoffgemische  von  Eosin  und  Methylenblau, 
von  eosinsaurem  Methylenblau,  von  Methylonazur  und  schließlich 
von  eosinsaurem  Methylenblau  und  eosinsaurem  Methylenazur3). 
Der  saure  bzw.  azidochrome  Farbstoff  ist  dabei  das  Eosin,  das  als  eigent- 
liches Farbsalz  aus  der  gefärbten  Eosinsiiure  und  der  ungefärbten  Base,  Kalium 
oder  Natrium,  besteht  und  das  Alkalisalz  des  Tetrabromfluoreszeins  (Ct0H6- 
05Br4Na3  oder  K2)  darstellt,  während  der  basische  bzw.  basochrome  Farb- 
stoff, das  Methylenblau,  als  eigentliches  Farbsalz  aus  der  gefärbten  Methylen- 
blaubase (Tetramothylthionin)  und  dem  farblosen  Chlorwasserstoff  zusammen- 

1)  P.  Ehrlich.  Kit -Verzeichnis  1891,  «.  S.  46  und  1\  Ehrlich  und  A.  Lazarus, 
Lit.-Verzeicbni9  1898,  1,  S.  23. 

2)  G.  GieiuBa.  Lit.-Verzeichnis  1911,  10,  S.  1«. 

3)  Über  die  Färbung  mit  diesen  Stoffen  siehe  auch  G.  Aßmann.  Kit -Verzeichnis 
1908.  7. 
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gesetzt  ist  und  die  Formel  C,6H,^X5SC1  aufweist.  Dieses  Methylenblau  geht 
bei  längerem  Stellen  odor  bei  vorsichtigem  Erhitzen  mit  Alkalien  in  Derivate 
Uber,  von  denen  zwei  nach  den  Untersuchungen  von  Bernthsen  besonders 
wichtig  sind,  das  Methylenazur  und  das  Methylenviqlett l).  Das 
Methylenazur  kann  von  dem  Methylenblau  durch  Schütteln  mit  Äther  getrennt 
werden,  das  Methylenviolett  ist  sehr  schwer  löslich.  Das  Methylenazur  trägt 
insbesondere  durch  seine  stark  metachromatische  Wirkung  viel  zur  färbe- 
ri8chon  Differenzierung  bei. 

Während  die  genannten  Farbstoffe  Substantiv  färben,  d.h.  sich  direkt 
mit  den  zu  färbonden  Bestandteilen  verbinden,  kommt  auch  noch  eine 
adjoktive  Färbung  in  Betracht,  besonders  dann,  wenn  es  sich  um  genauere 
Ermittlung  der  Kernstruktur  handelt:  hier  übernimmt  eine  Beize  (Alaun) 
die  Verkettung  dos  Farbstoffes  (Hämatoxylin)  mit  der  zu 
färbenden  Substanz. 

Die  Entwicklungsgeschichte  all  dieser  Färbemethoden,  an 
welche  sich  besonders  die  Namen  Ehrlich,  Romanowsky, 
Jenner,  May-Grünwald,  Ziemann,  Nocht,  Reuter,  Micha- 
elis, Leishman,  Giemsa  und  Pappenheim  knüpfen,  schildert 
W.  Türk2)  anschaulich 3). 

Im  folgenden  sollen  die  wichtigsten  Färbemethoden, 
welche  zur  Differenzierung  der  verschiedenen  Arten  von  Erythro- 
zyten und  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes  überhaupt  Ver- 
wendung finden,  angeführt  werden,  und  zwar  zunächst  die  für 
singulare,  dann  die  für  sukzessive  und  simultane  panoptische 
Färbungen. 

Das  allgemeine  Vor  fahren  bei  der  Färbung  ist  folgendes. 
Auf  die  Deckglas-  oder  Objektträgerpräparate  kann  nach  der 
Fixierung  und  eventuellen  Trocknung  der  Blutschichte  die  Farb- 
stofflösung  direkt  auf  getropft  werden.  Die  Präparate  werden 
dabei  horizontal  gelagert  oder  mit  der  Com  et  sehen  Pinzette4) 
(Fig.  04  horizontal  gehalten. 
Da  bei  diesor  Art  der  Färbung  die  Farblösung  durch  Verdunsten  des 
Lösungsmittels  sich  immer  mehr  konzentriert  und  schließlich  eintrocknet, 
und  da  ferner  etwaige  Farbstoffniederschläge  sich  im  Präparate  festsetzen, 
so  nimmt  man  die  Färbung  der  Deckglaspräparate  besser  in  einem  Uhr- 
schälchen,  die  der  Objektträgerpräparate  in  einem  Glaströgehen  vor.  In 
die  Behälter  werden  die  Präparate  entweder  aufrecht  hingestellt  oder  noch 
besser  mit  der  Blutschichte  nach  abwärts  eingelegt,  wobei  man  in  die  Glas- 
trögehen  als  Stützen  kleine  Glaskeile  bringt.  Dann  unterschichtet  man  die 
Präparate  mit  der  Farblösung,  bis  das  Deckglas  auf  der  Lösung  schwimmt 
oder  der  Objektträger  in  dieso  eintaucht.  Zweckmäßig  deckt  man  mit  einem 
zweiten  Uhrschälchen  oder  mit  einem  Glasdeckel  zu. 

1)  L.  Michaelis.  Lit.  Verzeichnis  1901.  13. 

2)  W.  Türk.  Lit.-Verzeichnis  190-1.  1.  S.  193  und  1912.  2.  S.  21. 

3i  Siehe  ferner  l'.Ehrlich,  Lit. -Verzeichnis  181»1, 0  und  P.Ehrlich  und  A.  Lazarus. 
Lit- Verzeichnis  LSitS.  1.  S.  23,  Rom  in  hei  P.  Ehrlich  usw.,  Lit.- Verzeichnis  1910,  5.  Bd.  1. 
S.  355,  Rd.  2.  S.  si  und  311. 

4)  Zu  hezichen  von  der  Aktiengesellschaft  für  Feinmechanik  vormals  «letter  und 
Seheerer,  Tuttlingen  <  Wiirtt.l. 


Fig.  64. 
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Nach  der  Färbung  werden  die  Präparate  mit  einer  Pinzette  aus  Horn, 
jedenfalls  nickt  aus  Metall,  herausgenommen,  mit  Wasser  abgespult,  unter 
Umständen  noch  etwas  differenziert,  zwischen  Filtrierpapier  und  eventuell 
in  der  Nähe  einer  Flamme  vollends  getrocknet  und  dann  so  aufbewahrt 
oder  auch  in  neutralen  säurefreien  Kanadabalsam1)  eingebettet  Zur 
mikroskopischen  Untersuchung  der  Präparate  ist  eine  Immersionslinse  er- 
forderlich; das  Immersionsöl  bringt  man  entweder  direkt  auf  die  gefärbte 
Blutschicht  oder  auf  das  Deckglas. 

Zur  singulären  Färbung  der  Erythrozyten  kann  man  den  Um- 
stand benutzen,  daß  ihr  wesentlicher  Inhalt,  das  Hämoglobin,  oxvphile  Eigen- 
schaften hat,  sich  also  mit  sauren  Farbstoffen  färbt;  als  solcher  hat  sich  am 
meisten  da«  Eosin  bewährt. 

Singuläre  Färbung  mit  Eosin. 

Man  bereitet  sich  eine  0,5  % -ige  Lösung  von  Eosin  rein  (französisch) 
in  Wasser  oder  noch  besser    in  70%-igera  Alkohol. 

Die  durch  Hitze  oder  chemische  Stoffe  fixierton  Präparate  worden  bis 
zu  5  Minuten  gefärbt,  mit  Wasser  gründlich  abgespült,  solange  noch  Farbe 
abgeht,  abgetrocknet  und  unter  Umständen  in  Kanadabalsam  eingebettet. 

Bei  sachgemäßer  Färbung  hängt  die  Intensität  der  Rotfärbung  von 
dem  Hämoglobingehalte  ab.  Je  größer  dieser  Gehalt  ist,  um  so  mehr 
verschwindet  auch  die  zentrale  Delle  der  Erythrozyten,  und  umgekehrt. 
Mikro-,  Makro-,  Megalo-  und  Poikilozyten  lasson  sich  leicht  als  solche 
erkennen. 

Soll  auf  Polychromatophilie,  auf  basophile  Punktierung,  auf  andere  baso- 
phile Substanzen  und  auf  Gegenwart  eines  Kernos  untersucht  werden,  so 
wendet  man 

Singuläre  Färbung  mit  Mothylenblau 

an.  Von  Methylenblau  medicinale  purissimum  Höchst,  Methylenblau  recti- 
ficatum  Ehrlich  oder  Methylenblau  B.  pat.  Grübler  löst  man  0,25—1  g  in 
je  100 cem  destilliertem  Wasser  oder  50— 60%-igem  Alkohol.  Auch  Löfflers 
alkalisches  Methylenblau2),  bestehend  aus  30  cem  einer  konzentrierten  alko- 
holischen Methylenblaulösung  und  100  cem  0,01  °0-iger  Kalilauge,  kann  vor 
wendet  werden. 

Nach  Fixation  durch  Hitze  oder  chemische  Mittel  wird  je  nach  der 
Wirksamkeit  der  Lösung  5  Sokunden  bis  1  Minute  gefärbt,  mit  WTasser  ab- 
gespült, bis  das  Präparat  schwach  grünlichblau  oder  rein  blau  gefärbt  er- 
scheint, worauf  getrocknet  und  eventuell  eingebettet  wird. 

Die  Poly chromatophilie  äußert  sich  durch  mehr  oder  weniger  Blau- 
färbung der  Erythrozyten,  basophile  Körnchen  und  Zellkerne  oder 
Kern  roste  treten  intensiv  blaugefärbt  hervor. 

1)  Der  neutrale  Kanadabalsam,  die  später  zu  beschreibenden  Farbstoffe,  deren 
Lösungen  und  alle  sonstigen  zur  Blutdiffcronzierung  erforderlichen  Chemikalien  worden 
am  besten  von  Dr.  (irübN-rs  Laboratorium  (Inhaber  Dr.  K.  Hollborn),  Leipzig,  Kron- 
prinzstraße 71,  bezogen.  Da  der  neutrale  Kanadabalsam  bei  Luftzutritt  wieder  sauer 
wird,  so  ruuU  er  in  festverschlossenen  Gefäßen  aufbewahrt  werden.  Auch  vor  direktem 
Sonnenlicht  ist  er  zu  schützen. 

2)  V.  v.  Kahlden,  Lit -Verzeichnis,  1895.  3,  S.  5't. 
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Wird  besonderer  Wert  auf  die  Erkennung  der  Kernsubstanz  und 
auf  die  Untersuchung  der  Struktur  des  Kernes  gelegt,  auf  die  Poly- 
ehromatopbilie  aber  nicht,  so  kommt  vor  allem  Hämatoxylin-Eosinfärbung 
in  Betracht;  hat  sich  doch  Ilämatoxylin  immer  noch  als  das  beste  Kern- 
färbemittel erwiesen. 

Färbung  mit  Hiimatoxylin-Kosin. 

Der  Simultanfärbung  ist  die  Sukzessivfärbung  vorzuziehen.   Man  kann 
die  Ehrlichsche  oder  Delafieldsche  Hämatoxylinlösung  benutzen. 
Ehrlichs  Lösung1)  enthält: 

Wasser  100  ccm 

Alkohol  absolutus  100  „ 

Glyzerin  100  „ 

Eisessig  10  „ 

Hämatoxylin  2  g 

Alaun  im  Überschuß. 
Das  Gemisch  reift  am  Lichte  längere  Zeit,  bis  es  eine  gesättigt  rote 
Farbe  angenommen  hat.    Sobald  dies  erreicht  ist,  bleibt  das  Färbungsver- 
mögen ein  konstantes  (durch  Jahre);  nie  treten  Niederschläge  auf,  wenn  für 
genügenden  Verschluß  dos  Gefäßes  gesorgt  ist 

Delafields  Lösung2):  Zu  400  ccm  gesättigter  wäßriger  Lösung  von 
Ammoniakalaun  (etwa  36  g  erforderlich)  werden  4  g  kristallisiertes  Häma- 
toxylin, gelöst  in  25  ccm  starkem  Alkohol,  hinzugefügt.  Diese  zunächst 
leicht  violett  oder  auch  schmutzig  rot  gefärbte  Lösung  wird  in  offener 
Flasche  dem  Lieht  ausgesetzt,  wobei  die  Farbe  dunkler  wird  und  ein  leich- 
ter Niederschlag  ontsteht.  Nach  3—4  Tagen  wird  die  Lösung  filtriert, 
worauf  100  ccm  Glyzerin  und  ebensoviel  Methylalkohol  hinzugegossen  wird. 
Dann  läßt  man  die  Lösung  wieder  offen  stehen  (wenigstens  2  Monate),  bis 
sie  dunkel  genug  geworden  ist,  filtriert  und.  hebt  sie  in  verschlossener 
Flasche  auf  ). 

Das  3—5  Minuten  in  Methylalkohol  fixie;te  Präparat  wird  abgespült 
und  auf  10 — 15  Minuten,  unter  Umständen  auch  länger,  in  die  Ehrlichsche 
Hämatoxylinlösung  eingelegt.  Dann  wird  in  Wasser  abgespült,  gut  ge- 
trocknet, auf  1—3  Minuten  in  ,,2°0-iger  alkoholischer  Eosinlösung  (S.  91) 
gefärbt,  abgespült,  getrocknet  und  eingebettet. 

Zur  Färbung  mit  Delafields  Hämatoxylinlösung  wird  wie  oben  fixiert, 
worauf  das  Präparat,  ohne  abgespült  zu  werden,  auf  3—5  Minuten  in  die 
V2  °'o-ige  alkoholische  Eosinlüsung  kommt.  Dann  wird  abgespült,  unter 
leichtem  Erwärmen  gotrocknet  und  darauf  das  Präparat  auf  3—5  Minuten 
in  die  sehr  sorgfältig  filtrierte  Hämatoxylinlösung  gebracht.  Abspülen,  trock- 
nen, einbetten!4)  Die  Delafieldsche  Lösung  leistet  in  kürzerer  Zeit  mehr 
als  die  Eh rliehsche. 

Nach  O.  Naegeli5)  ist  bei  frischen  Lösungen  das  Filtrieren  nicht  nötig, 

1)  Behrens'  Zeitachr.  für  wissenschaftl.  Mikroskopie.  Bd.  3,  S.  150.  1886. 

2)  Behrens'  Zeitschr.  für  Wissenschaft).  Mikroskopie,  Bd.  2,  S.  288.  1885. 

3)  Bezugsquelle  für  heide  Lösungen  siehe  S.  in.  Anm.  1. 
4  W.  Türk.  Lit.- Verzeichnis  1904,  l.  S.  ±><;. 

H.  Schridde  und  O.  Xaegeli,  ?,it.- Verzeichnis  1910,  1.  S.  89. 
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wenn  die  Hämatoxylinlöaung  unter  daa  Präparat  geschichtet  wird:  Verfasser 
möchte  aber  doch,  jedenfalls  bei  der  Delafieldschen  Lösung,  auch  in  diesem 
Falle  die  Filtration  empfehlen. 


Kommt  es  neben  dem  Kern  auch  noch  auf  andere  Bestandteile 
der  Erythrozyten  oder  Erythroblasten  an,  so  färbt  man  sie  simultan  oder 
sukzessiv  mit  Eosin  und  Methylenblau. 

Simultane  Färbung  mit  Eosin  und  Methylenblau  nach 

Chenzinsky  (1898) »). 

Von  simultan  färbenden  Eosin-Methylenblaumischungen  wurde  früher 
die  C henzinskysche  Lösung,  bestehend  aus 

konz.  wäßr.  Methylenblaulösung  40  cem 

V  o-iger  Eosinlösung  in  70Vigem  Alkohol  20  , 
Dest  Wasser  40  „  . 

viel  benutzt. 

Die  Lösung  ist  ziemlich  haltbar,  muß  aber  vor  dem  Gebrauch  stets 
filtriert  werden.  Sie  verlangt  nur  eine  Fixation  des  Blutpräparates  in 
Alkohol  für  5  Minuten.  Gefärbt  wird  in  luftdicht  verschlossenen  Block- 
schälchen  bei  Brutwärme  6 — 24  Stunden  lang. 

Die  Kerne  werden  intensiv  blau,  sonstige  basophile  Substanzen  gleich- 
falls blau,  der  übrige  Inhalt  der  Erythrozyten  rot  gefärbt  Die  lange  Dauer 
der  Färbung,  welche  auch  auf  die  Erythrozyten  nicht  ohne  Einfluß  bleibt, 
ist  einer  ausgiebigen  Verwendung  der  Methode  hinderlich. 

Von  sukzessiven  Eosin- Methylenblaufärbungen  ist  ganz  besonders  die 
v.  Müllernsche  zu  empfehlen.  Durch  Vor-  und  Nachfärbung  mit  Eosin 
wird  der  Aggressivität  des  Methylenblaus,  welches  das  locker  gebundene 
Eosin  leicht  verdrängt,  entgegengearbeitet. 

Sukzessive  Färbung  mit  Eosin  und  Methylenblau  nach 

K.  v.  Müllern  (1904)  *) 

Die  Eosinlösung  ist  die  Seite  91  erwähnte  ViVige,  mit  70°/0-igem 
Alkohol  hergestellte  Lösung,  die  Methylenblaulösung  0,25  %-ig  (B.  pat. 
Grübler  in  Wasser  gelöst,  S.  91).  Beide  Lösungen  kommen  in  Tropf- 
gl iischen,  welche  möglichst  gleichgroße  Tropfen  geben. 

Das  zu  färbende  Präparat  wird  in  Methylalkohol  3  Minuten  lang  fixiert 
Dann  erfolgt  Vorfärbung  in  der  Eosinlösung  3  bis  höchstens  5  Minuten  lang, 
worauf  in  destilliertem  Waaser  abgespült  und  zwischen  Filtrierpapier  ge- 
trocknet wird.  Jetzt  werden  zu  20  Tropfen  Methylenblaulösung  10  Tropfen 
Eosinlösung  zugefügt,  gut  gemischt  und  in  die  Mischung,  in  der  ein  Nieder- 
schlag entsteht  das  Präparat  auf  Vj  bis  höchstens  1  Minute  eingelegt  worauf 
rasch  in  destilliertem  Wasser  abgespült  und  rasch  zwischen  Filtrierpapier 
oder  über  der  Flamme  getrocknet  wird.    Einbettung  in  Kanadabalsam. 

Die  Eoainlösungen  dürfen  nicht  gar  zu  alt  sein,  dagegen  färben  ältere 
Methylenblaulösungen  im  allgemeinen  besser.    Die  Präparate  sollen  mög- 

l)  Siehe  bei  P.  Ehrlich  und  A.  Lazarus.  Lit.-Verzeichnis  1898,  1.  S.  29. 
•2)  Siehe  W.  Türk,  Lit- Verzeichnis  1904,  l,  S.  207. 
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liehst  1—2  Tage  alt  sein.  Färben  sieb  die  Kerne  einmal  schlecht,  so  muß 
länger  in  Methylalkohol  fixiert  werden. 

Durch  diese  Kontrasttarbung  werden  die  histologischen  Details  besser 
hervorgehoben  als  durch  die  singulüren  Färbungen. 

Von  den  simultanen  panoptischen  Färbungen  sei  zuerst  die 
Färbung  mit  Ehrlichs  Triazidlösung  erwähnt,  in  welcher  die  drei  basi- 
schen Gruppen  des  Methylgrüus  (Lichtgrüu)  mit  zwei  sauren  Farbstoffen, 
Orange  G  und  Säurefuchsin,  verbunden  sind.  Methylgrün,  ein  Triphenvl- 
methan  färbst  oft",  kommt  als  Chlorziukdoppelsalz  von  der  Formel  C26HS3N.tCli 
-+■  ZnCI2  in  den  Handel  und  ist  ein  sehr  guter  Kernfarbstoff.  Orange  G, 
ein  Azofarbstoff  C|6Hl0O7N2S2Naj ,  und  Säurefuchsin,  Gemische  der 
Natrium-  und  Ammoniumsalze  der  Rosanilin-  und  Pararosanilintrisulfosäure 
C^H^OgNcSjNa, ,  sind  Protoplasmafarbstoffe.  Der  beim  Mischen  ent- 
stehende neutrale  Farbstoff  ist  im  Überschuß  des  sauren  (Säurefuchsin)  gelöst. 

Färbung  mit  Ehrlichs  Triazidlösung  (1898).') 

Zur  Herstellung  des  Gemisches  benutzt  man  gesättigte  wäßrige  Lösun- 
gen der  chemisch  reinen  Farbstoffe2;,  die  Lösungen  werden  durch  längeres 
Stehenlassen  geklärt    Man  mischt  dann 

13 — 14  cem  Orange-G-lösung 
6 —  7   „  Säurefuchsinlösung 
15  „    destill.  Wasser 
15  „    absoluten  Alkohol 
12,5  „  Methylgrünlösung 
10        absoluten  Alkohol 
10  „  Glyzerin 

in  der  angegebenen  Reihenfolge  mit  ein  und  demselben  Maßgefäße  ab  und 
schüttelt  vom  Zusatz  der  Methylgrünlösung  an  das  Gemisch  gründlich  durch. 
Die  Lösung  ist  sofort  brauchbar  und  hält  sich  für  lange  Zeit  gut,  sie  darf 
aber  direkt  vor  dem  Gebrauch  nicht  umgeschüttelt  werden.  Nach  der  Ent- 
nahme mit  einem  Tropfröhrchen  wird  sofort  wieder  verschlossen3). 

Die  sorgfältig  durch  Hitze  fixierten  Präparate  (chemische  Fixation 
empfiehlt  sich  nicht)  —  W.  Türk  hat  besonders  mit  der  „wilden  Fixation"  gute 
Resultate  erzielt  (S.  87)  —  werden  5  Minuten  gefärbt.  Dann  wird  mit 
Wasser  abgespült,  zwischen  Filtrierpapier  getrocknet  und  in  neutralem 
Kanadabalsam  eingebettet  (S.  1)1,  Anm.  lt.  Zur  Vermeidung  von  Farb- 
stoffniederschlägeu,  welche  besonders  dem  Zellkern  aufsitzen,  bringt  man 
das  Präparat  zweckmäßig  mit  der  Blutschichte  nach  abwärts  in  die  Triazid- 
lösung (S.  90). 

Die  roten  Blutkörperchen  werden  orange  gefärbt,  eventuelle  Kerne 
grünlich,  doch  ist  die  Kernfarbung  mangelhaft    Polychromatophilie  ist  an 

1)  P.  Khrlich  und  A.  Lazarus,  Lit.  Verzeichnis  1898.  1,  S.  28. 

2)  Auf  M.  Heidenhains  Veranlagung  werden  die  drei  Farbstoffe  von  der  Aktien- 
gesellschaft für  Anilinfarbstoffe  in  Berlin  kristallisiert  hergestellt. 

3  Da  die  Herstellung  der  Lösung  mit  Schwierigkeiten  verknüpft  ist,  bezieht  man 
sie  besser  fertig  von  Dr.  Grüblers  Laboratorium,  Adresse  S.  91,  Anm.  1. 
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der  rotvioletten  Färbung  kenntlich,  basophile  Punktierung  wird  nicht  her- 
vorgehoben. 

Um  die  Kernfarbung  besser  zu  gestalten,  wird  von  O.  Naegeli1) 
Nachfärbung  mit  V4  °/<>-iger  Methylenblaulösung  empfohlen.  Durch  diese 
Nachfärbung,  die  aber  nur  ganz  kurz  dauern  soll,  wird  in  der  Tat  das  histo- 
logische Bild  wesentlich  verbessert 

Ein  Triazid,  welches  als  Base  das  färbende  Prinzip  des  polychromen 
Methylenblau  Unnas  enthält,  hat  A.  Pappenheim2)  angegeben3);  es  färbt 
die  Kerne  besser  und  hebt  auch  die  Mastzellengranula  hervor,  atebt  aber 
der  Naegelischen  Modifikation  im  Effekt  nach. 

Zur  Hervorhebung  basophiler  Substanzen  eignet  sich  sehr  gut 
MethylgrUn  und  Pyronin,  beides  basische  Farbstoffe,  von  denen  das  rot 
färbende  Pyronin  der  stärker  basische  ist. 

Färbung  mit  Methylgrün-Pyronin  nach  A.  Pappenheim  (1911)4). 

Pyronin  ist  das  Chlorid  des  Tetramethyl-  (Pyronin  G)  oder  Tetraäthyl- 
diamidodiphenylmethans  (Pyronin  B),  die  Zusammensetzung  des  Methylgrüns 
ist  Seite  94  angegeben. 

Die  Lösung  wird  jedesmal  frisch  hergestellt,  indem  von  den  Farbstoffen 
in  Substanz  etwa  3—4  Teile  (Federmesserspitzchen!)  Methylgrün  und  1—2 
Teile  Pyronin  in  ein  Reagensglas  gebracht  werden  und  2 — 3  Finger  hoch 
destilliertes  Wasser  zugefügt  wird.  Die  Lösung  muß  eben  deutlich  blau 
erscheinen.  Bringt  man  einen  Tropfen  hiervon  auf  Fließpapier,  so  tritt 
sofort  physikalische  Dissoziation  des  Gemisches  ein  (Kapillaranalyse),  indem 
der  stärker  und  schneller  diffundierende  grüne  Farbstoff  eine  leuchtende 
rein  grüne  Peripherie  um  das  dunkle  violettrote  Zentrum  des  Fleckes  bildet. 
Unter  Umständen  hilft  man  mit  dem  einen  oder  dem  anderen  Farbstoffe 
zur  Erzielung  dieses  Effektes  nach. 

P.  G.  Unna5)  hat  der  Lösung  noch  Glyzerin  und  Karbol  zugesetzt, 
seine  Lösung  besteht  aus: 

Methylgrtin  0,15  g 

Pyronin  0,25  „ 

Alkohol  2,5  „ 

Glyzerin  20,0  „ 

Aqua  carbolisata  (•  :2%)  ad  100,0  „ 
20  Tropfen  dieser  Lösung  kommen  in  ein  Reagensglas,  welches  10  Mi- 
nuten in  ein  Wasserbad  von  40°  gestellt  wird. 

Die  durch  absol.  Alkohol  oder  sonstwie  fixierten  Präparate  werden  auf 
5 — 10  Minuten  in  die  in  den  Brutschrank  gestellten  Lösungen  eingelegt,  dann  in 
destilliertem  Wasser  abgespült,  abgetupft  und  nach  dem  Trocknen  eingebettet 6). 

1)  H.  Schridde  und  O.  Naegeli,  Lit- Verzeichnis  1010,  1,  S.  91. 

2)  A.  Pappcnheim.  Lit.-Verzcichnis  1901,  12,  S.  799. 

3)  Zu  beziehen  von  Dr.  Grüblers  Laboratorium,  Adresse  S.  91.  Anm.  1. 

4)  A.  Pappenheim.  Lit- Verzeichnis  1901.  9.  S.  127;  über  die  Theorie  der  Fär- 
bung siehe  Lit- Verzeichnis  1908,  11. 

5)  P.  G.  Unna,  Uistotechnik  der  leprösen  Haut.  S.  25.  Verlag  von  L.  Voß,  Ham- 
burg und  Leipzig  1911. 

6)  Nach  persönlichen  Angaben  von  A.  Pappenheim. 
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Basophile  Substanzen  werden  leuchtend  purpurrot  gefärbt,  die  Erythro- 
zyten selbst  leiden  aber  etwas  bei  der  Färbung. 

Besonders  panoptisch  fallen  die  simultanen  Färbungen  mit  eosin- 
saurem  Methylenblau  aus. 

Färbung  mit  eosinsaurem  Methylenblau  nach  L.  Jenner  (1899) 

Der  Farbstoff  wird  in  folgender  Weise  hergestellt.  Gleiche  Teile 
einer  1,20  — 1,25°  0 -igen  Lösung  von  Grüblers  Eosin-gelblich  in  destillier- 
tem Wasser  und  einer  V%-\gen  Lösung  von  Grüblers  Methylenblau  medi- 
cinale,  gleichfalls  in  destilliertem  Wasser,  werden  in  einer  offenen  Glas- 
schale miteinander  gemischt  und  mit  einem  Glasstab  vollständig  umgerührt 
Die  Mischung  läßt  man  24  Stunden  stehen,  wobei  ein  Niederschlag  ausfallt 
Dann  wird  filtriert  und  der  Rückstand  entweder  an  der  Luft  oder  rascher 
im  Brutschrank  oder  auf  dem  Wasserbad  bei  55°  C  getrocknet,  darauf  vom 
Filter  losgelöst  und  gepulvert.  Dann  wird  das  Pulver  in  destilliertes  Wasser 
aufgenommen,  aufgeschüttelt,  filtriert  und  der  auf  dem  Filter  verbleibende 
Rückstand  mit  destilliertem  Wasser  ausgewaschen,  bis  dieses,  nur  noch  leicht 
schmutzig  purpurfarben  gefärbt,  abfließt.  Endlich  wird  wieder  getrocknet, 
gepulvert  und  das  Pulver  in  einer  trockenen  Flasche  aufbewahrt 

Zur  Herstellung  der  Lösung  wird  das  Pulver  tüchtig  durchgeschüt- 
telt, 0,5  g  abgewogen,  zu  100  cem  reinem  Methylalkohol  (Merck)  hinzugefügt 
und  die  Lösung  filtriert,  die  sich  gut  hält.  Der  Farbstoff  konnte  früher  von 
R.  Kanthack,  London,  Bernersstreet  18,  W.f  bezogen  werden,  jetzt  stellt 
das  Laboratorium  von  Dr.  Grübler  in  Leipzig2)  den  Farbstoff  in  Tabletten 
her,  von  denen  eine  in  10  cem  Methylalkohol  gelöst  wird. 

Die  Färbung  wird  in  einem  geschlossenen  Glas  vorgenommen,  um 
Verdunstung  und  damit  Bildung  eines  Niederschlages  zu  verhindern.  Das 
Präparat  braucht  nicht  fixiert,  sondern  nur  lufttrocken  zu  sein,  da  der  Methyl- 
alkohol neben  der  Lösung  des  Farbstoffs  auch  die  Fixierung  des  Trocken- 
präparates Ubernimmt.  Nach  1 — 3  Minuten  ist  die  Färbung  beendet,  worauf 
mit  destilliertem  Wasser  abgespült  wird,  bis  der  Ausstrich  eine  blaßrote 
Farbe  hat,  was  in  5—10  Sekunden  der  Fall  ist.  Dann  wird  hoch  über  einer 
Flamme  oder  noch  besser  durch  Schwenken  in  der  Luft  getrocknet,  worauf 
in  Xylol-  oder  neutralen  Kanadabalsam  eingeschlossen  wird. 

Kerne,  basophile  Punktierung  und  Polychromatophilie  werden  gut  hervor- 
gehoben, Ringkörper  und  Chromatinpartikelchen  nicht.  Dasselbe  gilt  von 
den  anderen  Färbungen  mit  eosinsaurem  Methylenblau. 

Statt  den  Farbstoff  in  Methylalkohol  zu  lösen  und  wirken  zu  lassen,  hat 
ihn  H.  Laurent  in  kochendem  Wasser  gelöst  und  mit  der  noch  warmen 
Lösung  die  Färbung  vorgenommen. 

Färbung  mit  eosinsaurem  Methylenblau  nach  II.  Laurent  (1900)3). 

Der  Autor  hat  in  rationeller  Weise  auf  je  1  Mol  Eosin  (Eosinkalium 
von  Grübler,  Molekulargewicht  724)  2  Mol  Methylenblau,  chemisch  rein 

\)  L.  Jenner.  Lit.  Verzeichnis  189!».  0. 

•2)  Adresse  S.  '.»1.  Anw.  1. 

A)  U.  Laurent.  Lit- Verzeichnis  U*OÜ.  1. 
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und  cblorzinkfrei  (ad  usum  internum  von  Merck  in  Dannstadt,  Molekular- 
gewicht 319,4),  verwendet,  bzw.  entsprechende  Bruchteile  eines  Moles.  Zu 
dem  Zwecke  löst  er  genau  1  g  Eosin  in  1000  ccm  destilliertem  Wasser  und 

1  g  Methylenblau  in  ebensoviel  Wasser  und  setzt  zu  10Ü0  ccm  der  Eosin- 
lösung  in  einer  Flasche  882  ccm  der  Methylenblaulösung.  Das  Gemisch 
bleibt  48  Stunden  stehen,  nach  welcher  Zeit  der  neutrale  Farbstoff  fast  voll- 
ständig ausgefallen  ist;  gut  verkorkt,  bleibt  das  Gemisch  lange  haltbar. 

Unmittelbar  vor  der  Färbung  wird  die  Flasche  gut  durchgeschüttelt  und 
zu  1  Teil  des  Gemisches  in  einem  Reagenzglas  4  Teile  destilliertes  Wasser 
hinzugefügt,  worauf  mögliehst  schnell  zum  Kochen  erhitzt  wird.  Gleich  nach 
dem  ersten  Aufkochen  kühlt  man  das  Reagenzglas  in  Wasser  etwas  ab  und 
filtriert  die  warme  Lösung,  falls  es  erforderlich  sein  sollte,  durch  ein  Stück- 
chen Josephpapior. n  das  man  auf  dem  Trichter  läßt  und  immer  wieder 
benutzt 

Das  durch  Hitze  fixierte  Trockenpräparat  wird  in  die  noch  klare,  warme, 
aber  nicht  zu  heiße  Lösung  gebracht  und  darin  [2  D'8  Stunden  gefärbt. 
Dann  wird  das  Präparat  herausgenommen,  ohne  es  vorher  abzuspülen  zwischen 
Fließpapier  getrocknet  und  in  absolutem  Alkohol  so  lange  hin-  und  her- 
bewegt, als  noch  Farbwolken  abgehen.  Das  Entfernen  des  Niederschlages 
kann  man  in  dem  Alkohol  durch  Abwischen  mit  einem  weichen  Pinsel  be- 
schleunigen. Aus  dem  Alkohol  kommt  das  Präparat  in  reines  Xylo!  und 
kann  dann  in  Lack  oder  noch  besser  in  eingedicktes  Zedernholzöl  ein- 
geschlossen werden. 

Dem  Jennerschcn  Verfahren  (S.  1H3  ist  das  May-Grünwaldsche 
verwandt. 

Färbung  mit  oosinsaurem  Methylenblau  nach  R.  May  und 

L.  Grünwald  (1902)2). 

Der  Farbstoff  wird  dadurch  hergestellt,  daß  1  Liter  l*%„ige  Eosinlösung 
(Eosin  wasserlöslich  gelblich)  mit  1  Liter  1  0/„o-iger  Methylenblaulösung  (Me- 
thylenblau medicinale)  gemischt  wird,  worauf  nach  einigen  Tagen  mit  Hilfe 
der  Saugpumpe  filtriert  wird.  Der  Rückstand  wird  mit  kaltem  destilliertem 
Wasser  so  lange  gewaschen,  bis  das  Filtrat  fast  ungefärbt  bleibt 

Der  Filterrückstand  bildet  eine  nach  dem  Trockonworden  dunkle,  sich 
abblätternde  Masse,  welche  unter  starker  Vergrößerung  (Immersion)  sich 
aus  braunroten,  nadeiförmigen  und  stäbchenförmigen  Kristallen  zusammen- 
gesetzt erweist.  Von  dem  Farbstoff  wird  eino  gesättigte  methylalkoholische 
Lösung  hergestellt,  die  man  in  ein  weites,  gut  verschließbares  Standglas 
bringt,  in  dem  sie  sehr  oft  benutzt  weiden  kann. 

In  das  Standglas  stellt  man  den  frisch  beschickten  Objektträger  sofort 
nach  dem  Antrocknen  der  Blutschicht,  ohne  sie  vorher  zu  fixieren,  aut 

2  Minuten,  bei  schlecht  färbbarem  Blut  bis  zu  24  Stunden  ein  und  spült  ihn 
dann  in  destilliertem  Wasser,  dem  einige  Tropfen  der  Farbstofflösung  zu- 
gesetzt sind,  ab.  Nach  dem  Trocknen  mit  Fließpapier  kann  man  direkt 
einen  Tropfen  Zedernholzol  auf  das  Präparat  bringen  und  es  mit  der  Im- 

1)  Von  der  Firma  P.  Altinann.  Berlin  NW,  Luiscnstralle,  zu  beziehen. 

2)  R.  May  und  L.  (Jrünwald,  Lit.- Verzeichnis  11K>2,  7,  S.  208. 
Tigers ledt,  H»ndb.  der  phys.  Methodik  II,  5.  7 
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mersionslinse  betrachten,  oder  man  schließt  in  Kanadabalsain  ein.  Von 
gewöhnlichem  Blut  läßt  sich  .so  ein  Präparat,  vom  Einstich  an  bis  zur  mikro- 
skopischen Untersuchung  gerechnet,  in  ungefähr  .">  Minuten  fertig  stellen. 

0.  Naegeli1)  und  W.  Türk*)  trennen  bei  der  Methode  von  Jenner  und 
May-Grünwald  dio  Fixation  des  Präparates  strenger  von  der  eigentlichen 
Färbung.  Die  unverdünnte  methylalkoholische  Lösung  des  Farbstoffes  soll 
hauptsächlich  fixieren,  und  zwar  2—10  Minuten  lang.  Durch  Verdünnung 
mit  dem  gleichen  Volumen  destillierten  Wassers  und  durch  mehrere  Minuten 
lange  Einwirkung  der  verdünnten  und  durch  Ansaugen  und  Austreiben  mit 
der  Tropfpipette  gemischten  Lösung  soll  es  dann  zur  eigentlichen  Färbung 
kommen,  worauf  erst  mit  destilliertem  Wasser  abgespült,  getrocknet  und  in 
neutralen  Kanadabalsam  eingebettet  wird.  G.  Aß  mann3)  verwendet  zur  Ver- 
dünnung der  Farbstofflö8ung  destilliertes  Wasser,  das  in  20  ccm  .">  Tropfen 
einer  1  °/no-igen  Kaliumcarbonicumlösung  enthält. 

Bei  diesen  und  don  folgenden  Methoden  benutzt  man  gebrauchten  Me- 
thylalkohol zur  Reinigung  der  Gefäße,  welche  die  FarbstofFlösungen  ent- 
hielten. 

Die  weitgehendste  Differenzierung  ermöglichen  schließlich  diejenigen 
Methoden,  welche  auf  der  Färbung  nach  Romanowsky«)  vor  allem 
mit  Methylenazur  basieren. 

Färbung  mit  Methylenazur  nach  W.  B.  Leishman  (1901)5). 

Der  Autor  stellt  eine  1  °0-ige  Lösung  von  Methylenblau  medic.  (Grübler) 
in  destilliertem  WasBer  her,  setzt  (),"> 0  0  Natriumkarbonat  zu  und  hält  die 
Lösung  12  Stunden  bei  65°  C  im  Paraffinofen.  Dann  läßt  er  noch  10  Tage 
bei  Zimmertemperatur  stehen. 

Von  Eosin  extra  B.  A.  (Grübler)  wird  eine  0,1  %-ige  Lösung  in  destil- 
liertem Wasser  boreitot. 

Von  beiden  Lösungen  werden  dann  in  einem  weiten  offenen  Glase 
gleiche  Volumentoile  gemischt,  6—12  Stunden  stehen  gelassen  und  von  Zeit 
zu  Zeit  mit  einem  Glasstab  umgerührt  Der  entstehende  flockige  Nieder- 
schlag wird  auf  einem  Filter  gesammelt  und  so  lange  mit  destilliertem  Wasser 
gewaschen,  bis  dieses  farblos  oder  schwach  blau  gefärbt  abfließt  Der  Rück- 
stand wird  getrocknet  und  pulverisiert,  er  enthält  das  wirksame  Prinzip  der 
R  o  m  a  n  o  w  t>  k  y  -Färbung. 6 1 

Von  dem  Farbstoffpulver  wird  eine  0,1.'»  %-ige  Lösung  in  reinem  Methyl- 
alkohol (Merck)  hergestollt  und  in  einem  verschlossenen  Glase  aufbewahrt 
Die  Jiösung  ist  haltbar. 

Zur  Färbung  läßt  man  auf  das  unfixierte  Bluttrockenpräparat  4 — .")  Tropfen 
der  Farbstofflösung  fallen  und  bewegt  das  Präparat  so,  daß  sich  die  Lösung 

gut  auf  dem  Ausstrich  verteilt    Nach  0  Minute  setzt  man  G— 8  Tropfen 

1)  Siehe  H.  Schriddc  und  O.  Naegeli,  Lit- Verzeichnis  1910,  1.  8.  88. 

2)  \V.  Türk.  LüV Verzeichnis  1912,  2.  S.  25. 

8)  O.  Aßniann.  Ltt-Vrrzcichni*  1908,  7,  8.  3.">. 
i)  Komanousky,  Lit- Verzeichnis  1891,  7,  S.  299. 
.Vi  W.  Ii.  Leishman.  Lit.- Verzeichnis  1901.  11. 

»;  I  >er  Farbstoff  ist  auch  von  dem  Laboratorium  Dr.Grüblers.  Adresse  S.91 ,  erhältlich. 
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destilliertes  Wasser  zu,  mischt  dieses  mit  der  Lösung  und  läßt  ö  Minuten 
einwirken.  Dann  wird  mit  destilliertem  Wassor  abgewaschen,  worauf  man 
noch  einige  Tropfen  des  Wassers  für  1  Minute  auf  dem  Ausstrich  stehen 
läßt.  Jetzt  kann  direkt  in  Wasser  mikroskopisch  untersucht  werden  oder 
nach  dem  Trocknen  (ohne  Hitze)  in  Xylol-  oder  neutralen  Kanadabalsam 
eingeschlossen  werden.  Noch  besser  als  durch  Aufschichten  der  Farbstoff- 
lösung fixiert  und  färbt  man  durch  Unterschichten.. 

Die  ganze  Prozedur  dauert  von  der  Blutentziehung  bis  zur  Unter- 
suchung 7 — 8  Minuten.  Die  Methode  ist  ihrer  Einfachheit  und  Zuverlässig- 
keit halber  sehr  zu  empfehlen.  DieLeishmanlösung  und  die  im  folgenden  zu 
nennenden  Azurlösungen  färben,  was  mit  eosinsaurem  Methylenblau  allein  nicht 
gelingt,  neben  allen  anderen,  die  roten  Blutkörperchen  betreffenden  histo- 
logischen Details  auch  noch  Cabot-Schleipsche  Ringkörper  und  Chro- 
matinkörnchen  rot,  sofern  die  Lösung  genügend  lange,  bis  zu  einer  Stunde, 
einwirkt. 

Färbung  mit  Methylonazur  nach  G.  Giomsa  ^1902-1910)'). 

Zur  Verwendung  kommt  Azur  II -Eos  in,  das  aus  gleichen  Teilen  eosin- 
saurem Methylenblau  und  eosinsaurem  Methylenazur  besteht,  und  Azur  II, 
eine  Mischung  von  gleichen  Teilen  Methylenazur  und  Methylenblauchlor- 
hydrat. 

Die  nötige  Farbstammlösung  „Gieinsas  Lösung  für  die  Romano  wsky- 
Färbung"2)  ist  folgendermaßen  zusammengesetzt: 

Azur  II-Eosin  3,0  g 

Azur  II  0,8  „ 

Glyzerin  (Merck,  ehem.  rein)  125,0  „ 

Methylalkohol  (Kahlbaum  I)  37.\0  „ 

Für  die  Färbung  sind  folgende  allgemeine  Regeln  zu  beachten. 

Das  zu  benutzende  Wasser  muß  absolut  sauber  und  säurefrei  sein, 
ein  sehr  geringer  Alkaleszenzgrad  ist  dagegen  meist  von  Vorteil.  Man 
prüft  das  W asser  mit  Hilfe  einer  frisch  bereiteten  Lösung  von  einigen 
Körnchen  Hämatoxylin  in  etwas  absolutem  Alkohol;  10  cem  des  zu  prüfen- 
den Wassers  mit  einigen  Tropfen  dieser  Lösung  vermischt,  sollen  sich  inner- 
halb .">  Minuten,  nicht  aber  vor  Ablauf  einer  Minute,  schwach  aber  deut- 
lich violett  färben.  Bleibt  das  Wasser  farblos,  so  ist  zum  Vorratsgefuß  so- 
lange tropfenweise  1  %-ige  Natriumkarbonatlösung  zuzusetzen,  bis  in  einer 
neuen  Probe  die  erwähnte  Reaktion  innerhalb  der  angegebenen  Zeit  erfolgt. 
Soeben  aufgefangenes  Regen-  und  Schneeschmelzwasser  eignet  sich,  wenn 
es  filtriert  und  abgekocht  worden  ist,  gleichfalls  zur  Färbung,  Leitungs- 
wasser dagegen  nur  selten,  ein  gewisser  Gehalt  desselben  an  anorganischen 
Salzen,  namentlich  an  denen  des  Magnesiums,  kann  die  Färbung  völlig 
vereiteln. 

Die  Farblösung  muß  nach  dem  Vordünnen  mit  Wasser  (10  Tropfen 

1)  O.  Gienisa,  Lit.-Virzeichnis  1911.  10,  S.  26;  siehe  dort  S.  38  die  weiteren  Ar- 
beiten von  Giema». 

2)  Am  besten  von  Ur.  Grüblers  Laboratorium,   Adresse  S.  91,  Anm.  1,  zu 
beziehen. 

7* 
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—  aber  nicht  raobr,  auf  10  cem  destilliertes  Wasser)  „unverzüglich" 
auf  das  vorher  beroit  gelegte  Präparat  gegossen  werden. 

Zum  Verdünnen  der  Farblösung  benutze  man  nur  weite  gra- 
duierte Glaszylinder  (ca.  2,."i  cm  Durchmesser),  dagegen  keine  engen 
Reagenzgläser.  Man  träufle  die  Lösung  schuell  in  das  Wasser,  schwenke 
hierbei  den  Zylinder  um,  aber  nur  so  lange,  bis  eine  homogene  Durch- 
mischung beider  Flüssigkeiten  erfolgt  ist  Schüttelt  man  zu  lange,  so  läuft 
man  Gefahr,  da  Ii  sich  das  Farbsulz,  welches  aus  der  stark  übersättigten 
wässerigen  Lösung  in  normaler  Weise  erst  nach  Ausübung  der  Wirkung 
ausfallen  soll,  zum  Nachteil  der  Färbung  zu  früh  ausscheidet. 

Man  färbt  am  besten  im  Färbetrog  nach  M.  Mayer  mit  Uberstülp- 
deckel l)  bei  horizontaler  Lage  des  Präparates.  Pinzetten  aus  Metall  müssen 
vermieden.  Pinzetten  aus  Horn  usw.  können  verwendot  werden. 

Die  Färbung  wird  nun  in  folgender  Weise  vorgenommen. 

Die  30  Minuten  lang  und  länger  in  absolutem  Alkohol  oder  2—3  Minuten 
in  Methylalkohol  oder  absolutem  Alkohol  Äther  äa  fixierten  lufttrockenen 
Ausstrichpräparate  werden  mit  Fließpapier  abgetupft  und  mit  der  frisch 
verdünnten  Gieinsalösung  (10  Tropfen  auf  10  cem  Wasser)  übergössen. 
Mindestens  15  Minuten  oder  beliebig  länger  wird  gefärbt,  worauf  im  Wasser- 
strahl abgewaschen  wird.  Eine  Differenzierung  in  reinem  Azeton,  destil- 
liertem oder  ganz  schwach  mit  Essigsäure  versetztem  W asser  ist  meist  nur 
nach  sehr  langer  Färbung  nötig.  Nach  dem  Abtupfen  und  Trocknen  wird 
in  Zedernöl  eingeschlossen. 

().  Naegeli'*)  empfiehlt  auch  hier  das  Unterschichten  mit  der  Farbstoff- 
lösung und  Einbetten  in  neutralen  Kanadabalsam. 

Bequemer  ist  folgende  neuere,  von  Giemsa  angegebene  Me- 
thode, boi  der,  ähnlich  wie  bei  der  Leishmanschen  Methode,  Fixierung 
und  Färbung  mit  der  Farbstofflösung  vorgenommen  wird. 

Man  verdünnt  die  käufliche  Giern salösung  im  Tropffläschcheu  mit  dem 
gleichen  Volumen  Azeton  oder  Methylalkohol  reinster  Qualität.  Da  die 
Mischung  nur  einige  Tage  volle  Farbkraft  behält,  bereitet  man  sich  nicht 
zuviel  Mischung. 

Das  lufttrockene,  sehr  dünn  ausgestrichene  Präparat  (Objektträger)  wird 
mit  der  Schichtseite  nach  oben  in  die  genannten  Farbtrögchen  gelegt  und 
aus  dem  Tropffläschchen  soviel  Farbmischung  auf  das  Präparat  gebracht 
bis  dieses  völlig  damit  benetzt  ist  (10— 1.'>  Tropfen),  worauf  zugedeckt  wird. 

Nach  ]f  bis  höchstens  1  Minute  wird  soviel  destilliertes,  nötigenfalls  vorher 

schwach  alkalisiertes  Wasser  in  das  Trögehen  gegossen,  bis  das  Präparat 
ganz  von  Flüssigkeit  bedeckt  ist  10  — 12  cem).  Durch  Hin-  und  Herschwenken 
wird  Wasser  und  Farbstofflösung  gleichmäßig  gemischt  Nach  3 — .">  Minuten 
oder  später  wird  das  Präparat  herausgenommen,  mit  Wasser  abgespült  ge- 
trocknet und  eingeschlossen.   Analog  verfährt  man  mit  Deckglaspräparaten. 

Die  erste,  von  Giemsa  angegebene  Methode  ist,  sofern  sie  gelingt, 
zweifellos  die  beste  von  allen  bisher  beschriebenen  und  noch  zu  beschrei- 

1)  Bei  C.  Zeili.  Jena,  und  F.  und  M.  Lautenschläjjer,  Berlin,  zu  haben. 

2)  II.  Schriddo  und  0.  Saejrcli.  I.it.-Vcrzeiclinis  1910.  1,  S.  92. 
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benden  Methoden,  sie  gelingt  aber  nicht  immer  so  gleichmäßig,  wie  es 
wünschenswert  ist  Leicht  kann,  wenn  das  Wasser  etwas  zu  alkalisch  ist, 
Polychromatophilie  vorgetäuscht  werden,  wo  gar  keine  besteht.  Auch  durch 
Auskochen  und  dadurch  stattfindendes  Befreien  von  Kohlensäure  allein  kann 
das  gewöhnliche  destillierte  Wasser  schon  verbessert  werden. 

Die  zweite,  die  Schnelltärbemethode.  gelingt,  wenn  die  Stammlösung 
mit  Azoton  verdünnt  wird,  gut,  nicht  aber  bei  Verdünnung  mit  Methylalkohol, 
jedenfalls  kommt  es  sehr  auf  die  Beschaffenheit  dieser  Stoffe  an.  An  Güte 
erreicht  aber  die  Schnellfärbemethode  die  langsamer  arbeitende  nicht. 

Auch  in  Unnas  polychromem  Methylenblau  ist  Metbylenazur  enthalten.1) 
Um  die  Eosinophilie  besser  zur  Anschauung  zu  bringen,  hat 
A.  Pappen  heim  schließlich  noch  die  Giemsasche  Methode  mit  der 
May- Grün waldschen  dadurch  kombiniert,  daß  er  mit  der  letzteren  fixiert 
und  vorfärbt,  mit  der  ersteren  nachfärbt 

Das  kombinierte  May-Grünwald-Giemsa-V erfahren  nach 

A.  Pappenheim  (1908)2). 

Der  Modus  ist  ganz  allgemein  der  folgende. 

Fixation  des  Trockenpräparates  durch  Behandeln  mit  der  alkoholischen 
May- Grün wald-Lösung  3  Minuten. 

Färben  in  dieser  Lösung  durch  Zusatz  von  einer  gleichen  Menge  destil- 
lierten Wassers  1  Minute. 

Abgießen  ohne  abzuwaschen  und  Behandeln  bzw.  Umfärben  und  Nach- 
färben mit  frisch  hergestellter  wässeriger  Giemsalösung  (je  3  Tropfen 
auf  2  ccrn  Wasser)  15  Minuten. 

Gründliches  Abwaschen,  Trocknen  (nicht  über  der  Flamme,  weil 
dadurch  die  Azurrotfurbung  leidet ,  Einbetten  in  neutralen  Kanadabalsam 
oder  Dammarlack. 

Im  Pappen  he  im  sehen  Buche  ist  Seite  252  auch  noch  ein  etwas  ab- 
gekürztes Verfahren  beschrieben. 

Statt  mit  Giemsalösung  färbt  A.  Pappenlieinr')  neuerdings  auch  mit 
Panchrom  nach.    Panchrom  besteht  aus 


Methylenblau 

1,0 

Toluidinblau 

0,5 

- 

Azur  1 

1,0 

- 

Methylenviolett 

0,5 

Eosin 

0,75 

■■ 

Methylalkohol 

250,0 

- 

Glyzerin 

200,0 

- 

Azeton 

50,0 

15  Tropfeu  dieses  vom  Grüblerschen  Laboratorium4)  hergestellten  Ge- 

1>  Siehe  L.  Michaelis.  Lit.  -  Verzeichnis  1901.  13.  S.  7»i7.   Die  Farbstoffltoung  wird 
in  Dr.  Grublers  Laboratorium.  Adresse  S.  Hl.  Anm.  1.  hergestellt. 
2)  A.  Pappenheim,  Lit.- Verzeichnis  1**11.  <5.  S.  2:V». 
3>  A.  Pappenheim,  Lit.- Verzeichnis  1911.  2. 
4)  Adresse  S.  91.  Anm  1. 
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mische«»  werden  in  10  cem  destilliertes  Wasser  aufgenommen  und  15  Minuten 
lang  damit  gefärbt,  worauf  gewaschen,  getrocknet  (nicht  Uber  der  offenen 
Flamme!),  kurz  in  absoluten  Alkohol  eingetaucht,  wieder  getrocknet  und 
schließlich  eingebettet  wird. 

Auch  dieses  Verfahren  hat  Pappenheim  noch  etwa«  abgekürzt  (»S.  178;. 

Ein  kombiniertes  Verfahren  (Romanowsky-  und  .1  ennerfarbung)  hat 
neuerdings  auch  O.  L.  E.  do  Raa  dt')  angegeben.  K.  Hollborn  fixiert 
mit  einem  Gemisch  von  4  Teilen  May-Grünwald-  und  1  Teil  Leishman- 
lösung2)  3  Minuten  und  färbt  dann  nach  Wasserzusatz  ä  Minuten :|). 

Die  erste  P  appenheimsche  Methode  mit  Nachfärbung  durch  Giemsa- 
lösung  fand  Verfasser  recht  brauchbar,  die  zweite  mit  Nachfärbung  durch 
Panchrom  und  die  Holbornsche  Methode  weniger  geeignet.  Eine  gerechte 
Beurteilung  all  dieser  Methoden  ist  aber  insofern  erschwert,  als  wechselnde 
Beschaffenheit  der  Fixiermittel  und  des  Wassers  und  ferner  geringe  Modi- 
fikationen des  Verfahrens  eine  große  Rolle  spielen  können. 


Bei  all  diesen  Färbungen  nach  dem  Romanowsky  sehen  Prinzip  muß 
daher  der  Färbeakt  den  jeweiligen  Bedürfnissen  durch  entsprechende  Wahl 
der  Fixier-,  Verdünnung»-  und  Spülfltissigkeit,  der  Dauer  und  Intensität  der 
Färbung  und  des  Abspülens  angepaßt  werden.  »Stärkere  Wirkung  erzielt 
man  unter  Umständen  durch  Erwärmung  der  Farblösung.  Panoptisch  im 
wahren  Sinne  des  Wortes  und  in  bezug  auf  sämtliche  körperlichen  Elemente 
des  Blutes  ist  kaum  eine  Methode,  was  bei  der  so  sehr  variierenden  chemi- 
schen Beschaffenheit  dieser  Elemente  auch  zu  viel  verlangt  wäre  Für  Ver- 
suche im  großen,  bei  denen  die  einzelne  Färbung  nicht  zu  viel  Zeit  in  An- 
spruch nehmen  darf,  eignet  sich  die  Leishmanfärbung  besonders  gut,  für 
feinere  Differenzierungen  die  angepaßte  erste  Giemsasche  Methode 

d)  Die  Zählung  im  gefärbten  Trockenprlparate. 

Handelt  es  sich  um  quantitative  Ermittelungen  im  gefärbten  Trocken- 
präparate, so  muß  auf  die  möglichst  gleichmäßige  Ausbreitung  der  körper- 
lichen Elemente  des  Blutes  ganz  besonderer  Wert  gelegt  werden.  Aus 
Gründen,  welche  früher  S.  8f>)  erörtert  wurden,  eignen  sich  Deckglas- 
präparate  viel  besser  als  U bjektträgorpräparate,  sofern  auf  beiden 
Deckgläsern  gezählt  wird.  Immor  hat  man  sich  abor  bewußt  zu  blei- 
ben, daß  die  gleichmäßige  Ausbreitung  der  körperlichen  Elemente  des 
Hlutes  bei  ihrer  so  sehr  verschiedenen  Größe,  Form  und  Klebrigkeit  und 
bei  den  beträchtlichen  Untersehieden  im  spezifischen  Gewicht  sehr  erschwert 
ist,  weshalb  man,  wenn  irgend  möglich,  eine  Zählung  der  Erythrozytenarten 
in  der  Zählkammer  nach  den  früher  beschriebenen  Methoden  (S.  81)  einer 
Zählung  im  Trockenpräparate  vorziehen  wird. 

Bisher  hat  die  zahlenmäßige  Ermittelung  der  Ery throzy tenart, 
abgesohen  vielleicht  von  der  Bestimmung  des  Verhältnisses  Erythrob lasten : 

Ii  O.  L.  K.  de  Kaadt,  Lit -Verzeichnis  HUI,  Vk 

2i  Zu  beziehen  von  Dr.  Grüblers  Laboratorium.  Adresse  S.  SU,  Anui.  1. 
3)  Über  einige  moderne  Horaann wsky färbungen  siehe  auch  S.  Szecsi,  I.it.- Ver- 
zeichnis I«»12,  IS. 
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Erythrozyten,  keine  besondere  Bedeutung  in  der  Hämatologic  erlangt,  man 
begnügt  sich  meist  mit  der  Konstatierung  qualitativer  Veränderungen  der 
Erythrozyten  und  der  Schätzung  quantitativer.  So  ist  z.  B.  die  Konstatie- 
rung  der  Tatsache,  ob  beim  Erwachsenen  überhaupt  Megalozyten  bzw.  Megal- 
oblasten  im  Präparate  enthalten  sind,  ob  also  ein  Rückschlag  in  die  embryo- 
nale Blutbildung  stattgefunden  hat,  was  nur  bei  schweren  Schädigungen  der 
blutbereitenden  Organe  der  Fall  ist,  viol  bedeutsamer  als  die  genaue  Er- 
mittelung der  Zahl  dieser  Gebilde.    Immerhin  darf*  der  Wert  einer  zahlen- 


O 


Fig.  6f>. 

Satz  quadratlaeher  Okalnrblenden  n»ch  P,  Ehrlich. 

mäßigen  Angabe,  sofern  mit  der  nötigen  Kritik  verfahren  wird  und  man 
sich  der  Fehlergrenzen  der  Methode  bewußt  bleibt,  nicht  unterschätzt  werden. 

Man  kann  ganz  analog  verfahren,  wie  es  P.  Ehrlich1)  zur 
Ermittelung  des  Verhältnisses  der  weißen   Blutkörperchen  zu 


Fig.  G6. 

Ükulir  mit  veränderlicher  Blende  nach  P.  Ehrlich. 


den  roten  angegeben  hat.  Man  beschafft  sich  einen  Satz  quadratischer 
0 kularblenden,  deren  Quadratseiten  sich  wie  1:2:3...:  10  verhalten, 
so  daß  entsprechende  Flächen  von  1:4:9...:  100  abgegrenzt  werden 
(Fig.  65),  oder  noch  besser  bedient  man  sich  des  Ehrlichschen  Okulars 
(Fig.  66),  in  dem  durch  einen  sehr  handlichen  Mechanismus  quadratische 
Gesichtsfeldausscbnitte  von  bekannten  Größenverhältnissen  hergestellt 
werden  können. 

Überwiegen  im  Präparate  die  normalen  Erythrozyten  beträchtlich  Uber 
die  abnormen,  so  zählt  man  zunächst  mit  Blende  10,  also  im  Gesichtsfeld 


1)  P.  Ehrlich  und  A.  Lazarus,  LH.- Verzeichnis  1898.  1,  S.  SO. 
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von  der  relativen  Große  100,  die  abnormen  Blutkörperchen  und  trägt  ilie 
gefundenen  Zahlen  in  ein  vorher  angefertigtes  Schema  ein,  das  Rubriken 
für  die  verschiedenen  Erythrozytenarten  enthält.  Ohne  das  Präparat  zu 
vorschieben,  zählt  man  dann  mit  Blende  1,  also  auch  im  Gesichtsfeldaus- 
schnitt 1,  alle  roten  Blutkörperchen  ohne  Rücksicht  auf  die  Art.  Dann 
stellt  man  mit  Hilfe  des  verschiebbaren  Objekttisches  einen  anderen  Teil 
des  Präparates  ein,  zählt  wieder  in  der  angegebenen  Weise  und  fährt  so 
fort,  bis  man,  sofern  dies  überhaupt  möglich  ist,  einige  hundert  abnorme 
Blutkörperchen  gezählt  hat  Beträgt  schließlich  die  Gesamtzahl  der  in  dem 
kleinen  Gesichtsfeldausschnitt  ohne  Rücksicht  auf  die  Art  ermittelten  Blut- 
körperchen n,  die  Zahl  der  im  großen  Gesichtsfeldausschnitt  gefundenen 
abnormen  Erythrozyten  a,  so  kommen  auf  100  n  Erythrozyten  a  abnorme, 

also  '  %  abnorme, 
n 

Je  nach  der  Zahl  der  vorhandenen  abnormen  Erythrozyten  im  Ver- 
gleich zu  den  normalen  wird  man  das  Verhältnis  der  quadratischen  Ge- 
sichtsfeldausschnitte zu  wählen  haben,  wobei  man  stets  darauf  bedacht  sein 
muß,  möglichst  viele  abnorme  Formen  zu  zählen. 

Soll  nicht  nur  die  rolative  Zahl  der  abnormen  Erythrozyten,  sondern 
auch  die  absolute  in  l  crom  Blut  festgestellt  werden,  so  muß  noch  eine 
Zählung  der  Erythrozyten  in  der  Zählkammer  ohne  Rücksicht  auf  die  Art 
vorgenommen  worden.  Kommen  auf  100  n  Erythrozyten  a  abnorme,  und 
sind  in  1  emm  desselben  Blutes  insgesamt  N-Ervthrozvten  enthalten,  so  be- 

Na 

trägt  die  Zahl  der  abnormen  in  1  emm  Blut  ----  ■-. 

100  n 

IV.  Zählung  und  Differenzierung  der  Leukozyten. 

Da  auch  die  Leukozyten  in  verschiedenen  Arten  im  Blute  vorkommen, 
so  kann  je  nach  den  Bedürfnissen  die  Zählung  ohne  oder  mit  Rücksicht 
auf  die  Art  erfolgen. 

A.  Zählung  der  Leukozyten  ohne  Rücksicht  auf  die  Art. 

Bei  der  Zählung  der  Leukozyten  muß  damit  gerechnet  werden,  daß 
diese  Elemente  im  Blute  auch  unter  physiologischen  Verhältnissen  nach 
Zahl  und  Art  viel  mehr  schwanken  können  als  dio  Erythrozyten,  es  muß 
daher  da«  Blut  unter  möglichst  konstanten  Bedingungen  entzogen  werden. 
Durch  ihre  Farblosigkeit  und  durch  den  stärkeren  Glanz  beim  Heben  des 
Mikroskoptubus  (Hebeglanz)  sind  die  Leukozyten  von  den  Erythrozyten 
zu  unterscheiden,  die  eher  ..senkeglänzend"  sind.  Beim  Menschen  und 
den  Säugetieren  sind  ferner  die  Leukozyten,  abgesehen  von  den  Lympho- 
zyten, größer  als  die  Erythrozyten,  bei  den  übrigen  Wirbeltieren  pflegt  es 
umgekehrt  zu  sein.  Die  Leukozyten  sind  schließlich  alle  kernhaltig,  die 
reifen  Erythrozyten  der  Säugetiere  sind  es  nicht.  Zur  besseren  Unter- 
scheidung der  Leukozyten  von  den  Erythrozyten  empfiehlt  sich  die  Färbung 
der  ersteren  (S.  75  dieses  Handbuches) J). 

1)  Über  die  beschichte  der  Leukozytcnzählung  siehe  E.  Heinert.  I.it.-Verzeichnis 
1891.  1.  S.  11  und  R.  Kjer-Petersen.Yit.  Verzcichnii«  1M6.  12.  S.  3. 
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Bei  Zählung  der  Leukozyten  der  Kaltblüter  bat  man  damit  zu  rechneu, 
daß  diese  sich  bei  Zimmertemperatur  amöboid  bewegen,  also  ihren  Platz 
auf  der  Zählflüche  wechseln  können. 

Dieselben  Methoden,  welche  zur  Zählung  der  Erythrozyten  angegeben 
wurden  (S.  6  u.  f.),  können  mutatis  mutandis  auch  zur  Zählung  der  Leuko- 
zyten dienen. 

K.  Vierordt1)  deutet  die  Zählung  der  Leukozyten  nur  an,  II.  Welcker 
hat  sie  analog  seiner  Methode  für  rote  Blutkörperchen  (S.  8)  durchgeführt. 

1.  Die  Methode  von  H.  Welcker  (1854)*). 

Der  Autor  setzte  zu  25  cem  Wasser  1  cera  frisch  entleertes  Blut,  wo- 
durch die  roten  Blutkörperchen  aufgolöst  wurden,  die  weißen  aber  erhalten 
blieben.  Aus  der  rasch  umgeschüttelten  Mischung  wurden  mit  einer  Ka- 
pillare 2—3  emm  abgemessen,  völlig  auf  ein  Deckgläschen  entleert,  dort 
mit  Gummischleim  verrührt  und  das  Ganze  ausgebreitet.  Nach  dem  Trocknen 
wurden  im  ganzen  Bereiche  des  Fleckes  die  Leukozyten  gezählt  und  durch 
eine  einfache  Multiplikation  der  Gehalt  des  Blutes  an  Leukozyten  berechnet. 

Ob  Cramer  und  Potain  ihre  Seite  D  und  11  beschriebenen  Methoden 
zur  Zählung  roter  Blutkörperchen  auch  zur  Zählung  weißer  benutzt  haben, 
geht  ans  den  betreffenden  Arbeiten  nicht  hervor. 

2.  Die  erste  Methode  von  L.  Malassez  mit  dem 
Compte-globules  a  capillaire  artifloiel  (1873) 3). 

Analog  der  Zählung  der  roten  Blutkörperchen  (S.  12)  bat  Malassez 
die  Zählung  der  weißen  mit  der  Capillaire  artificiel  vorgenommen.  Ver- 
dünnt wurde  aber  nur  50-fach,  und  zwar  in  der  Weise,  daß  bis  zur  Marke  1 
des  Melangeurs  Blut,  dann  etwas  Luft,  dann  wieder  Blut  bis  zur  gleichen 
Marke  eingesaugt,  worauf  erst  Verdünnungsflüssigkeit  bis  zur  oberen  Marke 
nachgosaugt  wurde.  Nach  der  Füllung  der  Zählkapillare  wurden  in  10 — 20 
nebeneinander  gelegenen  mikroskopischen  Feldern  dio  Leukozyten  gezählt. 
Angenommen,  es  seien  in  20  Feldern  32  Leukozyten  gefunden  worden  und 

es  entsprach  ein  Feld  von  ö00  y.  Länge  ■  ^  emm,  dann  kamen  auf  1  crom 

Blut  ~  —  20   "  =  12  000  Leukozyten.     Vergleichende   Versuche  mit  den 

älteren  Methoden  führten  zu  gleichen  Resultaten. 

Die  Zahl  der  wirklich  gezählten  Leukozyten  ist  viel  zu  gering,  um 
einen  guten  Durchschnittswert  zu  erhalten:  auch  ist  die  Unterscheidung  der 
Leukozyten  von  den  Erythrozyten  nicht  so  ganz  leicht,  was  auch  für  alle 
anderen  Mothoden  gilt,  bei  welchen  die  Erythrozyten  nicht  aufgelöst  oder 
die  Leukozyten  durch  Färbung  nicht  kenntlich  gemacht  werden. 


1)  K.  Vierordt.  LH.- Verzeichnis  1K'i2.  3,  S.  867. 

2)  H.  Welcker.  Lit.-Verzeichnb         2,  S.  31. 

3)  1..  Malassez.  I.it.- Verzeichnis  1*74.  1.  S.  10. 
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3.  Die  Methode  von  O.  Hayem  undA.Naohet  mit  dem  Hemattmetre  (1875)1}. 

Die  gleiche  Methode,  welche  die  Autoren  zur  Zählung  der  Erythrozyten 
angegeben  haben  (S.  14),  empfehlen  sie  auch  zur  Zählung  der  Leukozyten, 
nur  muß  das  Blut  im  allgemeinen  100-fach  verdünnt  und  in  einer  viel 
größeren  Anzahl  von  Feldern  gezählt  werden. 

Wie  W.  R.  Gowcrs  (S.  19  dieses  Handbuches)  die  weißen  Blutkörper- 
chen gezählt  hat,  ist  nicht  ersichtlich,  er  erwähnt  nur,  daß  diese  Elemente 
sich  beim  Heben  des  Objektivs  durch  stärkere  Lichtbrechung  von  den  roten 
Blutkörperchen  unterscheiden,  und  daß  auch  in  schwacher  Verdünnungsflüssig- 
keit, in  welcher  die  roten  Blutkörperchen  aufquellen,  die  Unterscheidung 
möglich  ist.2) 

4.  Die  Methode  von  B.  Thoma  (1882) »). 

In  derselben  Zählkammer,  in  welcher  R.  Thoma  die  Zahl  der  Erythro- 
zyten ermittelte  (S.  20).  hat  er  auch  die  Leukozyten  gezählt,  nur  daß  in 
diesem  Falle  von  dem  Zählnetz  abgesehen  und  als  Einheit  der  Zähl- 
fläche der  Teil  der  Fläche  gewählt  wurde,  welcher  im  Gesichtsfelde 
des  Mikroskops  erschien. 

Die  Auswertung  der  Größe  dieses  Feldes  wird  mit  Hilfe  der  auf 
dem  Kammerboden  befindlichen  Netzteilung  vorgenommen,  indem  durch  Aus- 
ziehen oder  Verkürzen  des  Tubus  die  Vergrößerung  so  gewählt  wird,  daß 
der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  genau  oin  ganzes  Vielfaches  der  Längen- 
einheit des  Zählnetzes  f  JL  mmj  beträgt;   die  entsprechende  Stellung  des 

Tubus  wird  markiert,  die  Marke  ist  aber  nur  gültig,  solange  die  Deckglas - 
dicko  gleich  bleibt.  Betrügt  z.  B.  dor  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  ge- 
rade 11  Einheiten,  so  ist  die  Einheit  der  Zählfläche  (^)2*  und  bei  einer 

Kammerhöhe  von  0.100  mm  die  Einheit  des  Zäblraumes  (J^)2*.  0,100 
=  Q  emm  groß. 

Das  Blut  wird  mit  einem  kleineren  Melangeur  10-  bis  20-fach 
verdünnt  Die  Verdünnungsflüssigkeit  ist  Wasser  mit  Vj  %  Essig- 
säurohydrat,  in  ihr  werden  die  roten  Blutkörperchen  aufgelöst,  die  weißen 
jedenfalls  innerhalb  2—18  Stunden  nicht. 

Die  Verdünnung  des  Blutes,  die  Füllung  dor  Kammer  und  die 
Auszählung  derselben  wird  in  analoger  Weiso  wie  bei  Zählung  der  roten 
Blutkörperchen  vorgenommen:  zur  Erleichterung  der  Zählung  kommt  ins 
Okular  eine  kleine  Glasplatte  mit  Felderteilung.  Ergeben  sich  z.  B.  bei 
einer  Zählung  in  50  GeHichtsfeldern,  die  man  bei  200-facher  Vergrößerung 

1>  <;.  Hävern.  I, it.- Verzeichnis  1H7Ö,  2.  S.  29.'.,  <i.  Hayem,  Lit- Verzeichnis  1878, 
2,  8.  10,  1X89.  1,  8.  :JH  und  Kataloge  von  A.  Nachet. 

2,  W.  R.  (iowers,  Lit.  Verzeichnis  1877,  1,  8.  798  und  neuester  Katalojr  der  Firma 
Hawksley  S.  .">. 

3)  R.  Thoma.  Lit.- Verzeichnis  1882.  1. 
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leicht  einstellen  kann,  <la  man  nicht  an  das  Zählnetz  gebunden  ist,  950  Leu- 
kozyten, und  ist  die  Verdünnung  eine  10-fache,  so  beträgt  der  Gehalt  in 

„,      97)0.10  T  , 
1  crom  Blut    -n~vs  Leukozyten. 

Die  Mischpipette  muß  gleich  nach  dem  Gebrauche  gereinigt  werden 
sonst  bildet  sich  an  der  Spitze  leicht  ein  Pfropf. 

DaThoma  an  verschiedenen  Tagen  bei  ein  und  demselben  Indivi- 
duum außerordentlich  schwankende  Werte  fand1),  »o  daß  die  wahr- 
scheinlichen Fehlor  der  Methode  keine  merkliche  Beeinflussung  erfahren,  ob 
man  täglich  nur  300  Zellen  zählt  oder  die  Zählung  auf  1000  Zellen  erstreckt, 
so  schien  es  ausreichend,  die  Zählung  auf  300 — 000  Zellen  zu  beschränken. 

Thoma  hat  schon  beobachtet,  daß  einzelne  Leukozyten  in  der  Zähl- 
karauier  nicht  sedimentieren,  sie  entgehen  also  dem  Zählenden,  wenn  das 
Mikroskop  nur  auf  die  Zählflächo  eingestellt  wird. 

E.  Reinert2)  hat  die  Thomasehe  Methode  in  einigen  Punkten  modi- 
fiziert. Um  die  für  rote  Blutkörperchen  bestimmte  Mischpipette  auch  für 
weiße  verwenden  zu  können,  wurde  das  Blut  mit  ihr  100-fach  verdünnt,  dafür 
aber  dem  Zählraum  eine  Höhe  von  0,200  mm  erteilt.  Die  Einheit  der  Zähl- 
fläche  wurde  so  gewählt,  daß  sich  ein  möglichst  einfacher  Multiplikations- 
faktor ergab.  Was  schon  N.  Heyl3}  gerügt  hat,  daß  in  der  Thomaschen 
Verdünnungsflüssigkeit  die  Leukozyten  vermöge  der  sie  umgebenden  Körner- 
massen zu  großen  Haufen  zusammengeklebt  sind,  welche  jede  Zählung  un 
möglich  machen,  hat  Reinert  bestimmt,  gleiche  Teile  der  T Ii oma sehen 
und  der  von  Loewit  angegebenen  Lösung  zu  mischen  und  mit  dem  Gemisch 
die  Verdünnung  vorzunehmen.  Die  Loewitsche  Lösung  ist  eine  1  °/0-ige 
Kochsalzlösung,  welche  mit  etwas  Gentianaviolett  gefärbt  ist.  A.  Pappen- 
heim4)  empfiehlt  als  Mischflüssigkeit  5%-ige  Essigsäure  mit  einem  Zusatz 
von  0.025—0,03  g  Methylgrün  oder  Vesuvin  auf  250  cem  der  verdünnten 
Säure.  Die  0,3  oder  0,5°ft-ige  Essigsäure  sei  zu  schwach,  die  roten  Blut- 
körperchen werden  in  ihr  nicht  völlig  aufgelöst  und  verhindern  zusammen 
mit  Gerinnseln  die  gleichmäßige  Verteilung  der  Leukozyten. 

Bei  der  Auszählung  ging  Reinert  so  vor,  daß  er  von  den  am  Rande 
gelegenen  Leukozyten  diejenigen  dem  Gesichtsfelde  zuzählte,  wolche,  auf 
der  oberen  Hälfte  des  begrenzenden  Kreises  liegend,  in  das  Gesichtsfeld 
hineinragten,  während  er  die  auf  der  unteren  Hälfte  befindlichen  unberück- 
sichtigt ließ.  Es  erwies  sich  ferner  als  vorteilhaft,  das  Resultat  der  Zählung 
einer  zweiten  Person  zu  diktieren,  welche  es  in  ein  nach  Form  der  Kammer- 
teilung liniertes  Blatt  Papier  eintrug.  Reinert6)  fand  bei  sich  selbst  an 
verschiedenen  Tagen  zu  densolben  Tageszeiten  unter  Berücksichtigung  von 
6 — 8000  Zellen  den  mittleren  prozentischen  Fehler  zu  11,6,  den  wahrschein- 
lichen zu  7,8.    Sehr  eingehend  behandelt  R.  Kj  er- Petersen6;  die  Leuko- 

1)  R.  Thoma.  Lit.- Verzeichnis  188.»,  1,  S.  208. 

2)  K.  Reinert.  Lit- Verzeichnis  1891,  1,  S.  13,  37,  41  und  42. 

3)  N.  Hey),  Lit-Verzeiehnis  1882.  2,  S.  22. 

4)  A.  Pappenheim,  Lit.- Verzeichnis  1911.  6.  S.  237. 
r>)  Seite  :.9  »einer  Arbeit. 

6)  R.  K  jcr-Petersen,  Lit.- Verzeichnis  1906,  12. 
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zytenzählung  nach  der  Thoina  sehen  Metbode  und  dio  ihr  anhaftenden  Fehler. 
Dio  von  Kjer-Petersen  hehauptete  Inhomogenität  dos  Blutes  in  bezug 
auf  Leukozyten  wird  von  A.  v.  Bonsdorff ')  streng  zurückgewiesen. 

Verfasser  hat  an  der  Thomaschen  Methode  auszusetzen,  daß  der  Po- 
tain sehe  Melangeur,  dem  eine  ganze  Reihe  früher  (S.  43.)  genannter  Fehler 
anhaftet,  zur  Verdünnung  benutzt  wird.  Im  vorliegenden  Falle  ist  die  exakte 
Verdünnung  noch  dadurch  erschwert,  daß  jedenfalls  bei  10  facher  Verdün- 
nung der  Teilstrich  11  oft  schon  orreicht  ist,  bevor  alles  Blut  aus  der 
Meßkapillare  in  die  Ampulle  übergetreten  ist,  wodurch  die  Verdünnung  ganz 
ungenau  wird.  Auch  die  Verdünnungsflüssigkeit  ist  nicht  ganz  geeignet, 
weil  in  ihr  die  Blutplättchen  zu  ganzen  Rasen  agglutinieren  und  weiße  Blut- 
körperchen dabei  in  größeren  Mengen  einschließen  können,  so  daß  deren  gleich- 
mäßige Verteilung  gestört  ist.  Die  Reine  rtsehe  Lösung  bessert  diese  Ver- 
hältnisse etwas,  aber  auch  in  ihr 

=-   -  x 
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Fig.  «7. 
NeUtaflang  Dach  R.  Breuer. 
(SO  mal  vergr.) 


eine 


Tiefe 


von    0,222  mm 


sind  die  Blutplättchen  zu  Häufchen, 
wenn  auch  kleineren,  agglutiniert. 
Die  Pappenheimsche  Lösung 
stellt  keine  Verbesserung  dar,  denn 
in  ihr  entstellen  gar  Eiweißnieder- 
schläge. 

.1.  Zappert,  A.  Elzholz, 
W.  Türk  und  R.  Dünger  haben 
nicht  nach  Gesichtsfeldern  gezählt, 
sondern  das  Zälilnetz  der  Tho- 
inaschen Kannner  für  die  Leuko- 
zytenzählung, und  zwar  besonders 
für  die  Zählung  der  verschiedenen 
Arten  von  Leukozyten,  ver- 
größert und  auch  die  Netztei- 
lung geändert,  worüber  später 
(S,  122  u.  f.  genauer  berichtet  wird. 

Um  recht  viele  Leukozyten 
zählen  zu  können,  hat  R.  Fried- 
länder2) der  Thotna-Zeißschen 
erteilt    und    ein   Zählnetz  von 


Kammer 

16  x  16  =  2.*>6  Quadraten  zu  je  0,09  qmm,  im  ganzen  also  von  ca.  23  qinm 
anbringen  lassen,  was  von  großem  Vorteil  ist.  Als  Verdünnungsflüssigkeit 
benutzt  Friedländer  ein  Gemisch  von 

violett  intensiv  gefärbter  Kochsalzlösung    und  von   10  Teilen 
Essigsäurelösung;   mit  diesem  Gemisch  wird  das  Blut  20-faeh  verdünnt3). 
Die  Methode  wird  sehr  günstig  von  Cuzzolini-Durati 4)  beurteilt 

Eines  9  qmm  umfassenden  Zii hlnetzes,  das  in  36  Rechtecke  von 


1  Teil   1  'Viger,  n,i*  Gentiana- 

's'Viger 


1)  A.  v  Bonsdorff.  J. it.- Verzeichnis  11*12,  lö. 

2)  lt.  Friedlündcr,  Bit- Verzeichnis  1897.  f>. 

:{)  Oer  Apparat  wird  von  der  optischen  Werkstätte  r.  Zeili  in  Jena  her 
gestellt. 

I)  Cuzzolini- Purati.  Bit -Verzeichnis  190J»,  4. 
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Fig.  68. 
Zahlnete  n»ch  Neubauer. 
(«0  mal  vergr.) 


4  qmm  geteilt  ist,  hat  sich  R.  Breuer1;;  in  der  Thoma-Zeißschen  Kammer 

bfdient.   Der  mittlere  Qundradmillimeter  kann  auch  noch,  wie  dies  Figur  67 
zeigt,    mit    der    Netzteilung  der 
Thoma-Zeißschen  Kammer  ver- 
sehen sein. 

Das  Zählnetz  von  Neubauer2) 
ist  in  Figur  68  abgebildet,  auf  dem 
mittleren  Quadratmillimeter  können 
die  Erythrozyten  gezählt  werden. 
Ein  Zählnetz  ähnlich  dem,  welches 
Verfasser  in  seiner  Zählkammer 
verwendet  (S.  58),  hat  später  auch 
C.  E.  Simon  benutzt8).  Einer  Zähl- 
kammer mit  sogar  100  qmm  Zahl- 
reiche und  1  ^  oder  1  mm  Kammer- 
hohe bedient  sich  Nageotte4). 

Ungleichmäßige  Zählnetze  mit 
Anhäufung  von  Teilstrichen  an  einer 
Stelle  sind  zu  vermeiden  (S.  42). 

Die  früher  (S.  44  u.  f.)  er- 
wähnten, von  R.  May,  II.  Hirsch- 
feld, J.  Portmann,  G.  Galli, 
Koch,  A.  Pappenheim  und 
W.  Roerdansz  verbesserten  Mischpipetten  können  auch  für  Ver- 
dünnungen, wie  sie  zur  Zählung  der  Leukozyten  erforderlich  sind,  geliefert 
werden.  Von  der  optischen  Werkstätte  C.  Zeiß  in  Jena  wird  auch  die 
Thoma-Zeißsche  Pipette  nach  Angaben  von  Ried  er  für  Verdünnungen 
des  Blutes  von  1 : 20  und  1 : 40  angefertigt 

5.  Die  zweite  Methode  von  L.  Malassez  mit  dem  Compte-globulea 
ä  ohambre  humide  graduee  (1880) 5). 

Die  Methode  zur  Zählung  der  Leukozyten  ist  die  gleiche  wie  die, 
welche  Malassez  zur  Zählung  der  Erythrozyten  angegeben  hat  (S.  51).  Bei 

•k  mm  Kammerhöhe  und  bei  100-facher  Verdünnung  sollen  10,  bei  ^  mm 

Kammerhöhe  und  der  gleichen  Verdünnung  20  Rechtecke  ausgezählt  werden, 
worauf  man  nur  Ii  Nullen  an  die  gefundene  Zahl  zu  hängen  hat,  um  die 
Anzahl  der  in  1  emm  vorhandenen  Leukozyten  zu  erhalten. 

Da  bei  dieser  Art  der  Zählung  nur  sehr  wenig  Leukozyten  wirklich 

1)  R.  Breuer,  Lit.- Verzeichnis  1908,  3,  S.  954  und  Katalog  der  optischen  Werk- 
»tiitte  von  C.  Zeiß  in  Jona,  welche  den  Apparat  liefert. 

2)  Die  Zählkararaer  ist  von  den  optischen  und  mechanischen  Werken  von  E.  Leitz 
in  Wetzlar  zu  beziehen. 

3)  C.  E.  Simon,  Lit.- Verzeichnis  190<J,  6. 

4)  Der  Apparat  wird  von  E.  L'ogit  u.  Cie,  Paris,  Boulevard  St.  Michel  3<>.  geliefert. 

5)  L.  Malassez.  Lit.- Verzeichnis  3,  S.  411  und  Katalog  von  M.  Stiassnie, 
Paris,  Boulevard  Raspail  204. 
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gezählt  werden,  so  kann  die  Methode  nur  sehr  ungenau  sein,  die  Zählung  muß 
sich  auf  viel  mehr  Rechtecke  erstrecken;  in  dem  Katalog  von  M.  Stiassuie 
wird  Seite  71  erwähnt,  daß  die  Zählung  auch  in  den  nicht  geteilten  Recht 
ecken  vorgenommen  werden  soll.  Da  ferner  die  Leukozyten  neben  den 
Erythrozyten  nicht  besonders  hervorgehoben  werden,  ist  auch  ihre  Erkennung 
erschwert. 

Eine  besondere  Methode  zur  Zählung  der  Leukozyten  hat  S.  Alferow 
(S.  52  dieses  Handbuches)  nicht  ausgearbeitet,  er  erwähnt  nur,  daß  sieb  in 
seiner  Kammer  die  weißen  Blutkörperchen  von  den  roten  beim  Heben  des 
Mikroskoptubus  unterscheiden  lassen  l). 

6.  Die  Methode  von  M.  Einhorn  und  Q.  L.  Laporte  (1902) 2). 

Die  Methode  entspricht  der,  welche  die  Autoren  zur  Zählung  der  Ery- 
throzyten verwendet  haben  (S.  54).  Die  vergleichenden  Zählungen  der 
Leukozyten  im  Trockenpräparate  und  in  der  Thoma-Zeißscben  Zählkaminer 
ergaben,  daß  die  Zahl  der  in  1  qmm  des  Trockenpräparates  vorhandenen 
Leukozyten  sich  zu  der  in  1  cmra  Blut  berechneten  durchschnittlich  wie 
1 : 400  verhält.  Mit  dem  Koeffizienten  400  muß  also  die  Zahl  der  auf  l  qmm 
Trockenpräparat  fallenden  Leukozyten  multipliziert  worden,  um  den  Gehalt 
von  1  emm  Blut  zu  finden.  Warum  der  Koeffizient  filr  Leukozyten  kleiner 
als  für  Erythrozyten  ist,  während  er  doch  gleich  sein  sollte,  erörtern  die 
Verfasser  "auf  Seite  423  ihrer  Arbeit. 

Werden  nun  z.  B.  in  26  Gesichtsfeldern  entsprechend  6  qmm  4 IG  Leuko- 

416-400 

zyten  gefunden,  dann  sind  in  1  emm  Blut        „      =27733  anzunehmen. 

Dieselben  Einwände,  welche  gegen  die  analoge  Methode  zur  Zählung 
der  Erythrozyten  erhoben  wurden  (S  54),  gelten  auch  hier. 


Leukozytenzählungen  hat  W.  Brünings  mit  seinem,  zunächst  nur  für 
rote  Blutkörperchen  bestimmten  Zählapparate  (S.  541  nicht  vorgenommen. 

7.  Die  Methode  von  M.  Loewonberg  (1908 )3). 

In  analoger  Weise  wie  die  roten  (S.  56)  zählt  Loewenberg  die  weißen 
Blutkörperchen.  Er  mißt  2,5  emm  Blut  mit  einer  Pipette  auf  einen  Objekt 
träger  ab,  gibt  10  emm  einer  3'Vigeii  Essigsäurelösung  hinzu  und  rührt  mit 
einer  spitzen  Nadel  die  beiden  Flüssigkeiten  so  lange  durch,  bis  eine  gleich 
mäßige  Mischung  eingetreten  ist,  worauf  mit  dem  Deckglas  von  20  mm 
Durchmesser  bedeckt  wird.  Dann  werden  in  einer  Reihe  von  Gesichts- 
feldern die  Leukozyten  gezählt  und  die  Durchschnittszahl  filr  ein  Ge- 
sichtsfeld ermittelt.  Beträgt  diese  Zahl  n,  dann  sind  in  1  emm  Blut 
n  -500  ^  ^  jqqq  enthalten. 
2,o 

1)  S.  Alferow,  Lit.-Verzcichni«  1881.  1,  s.  278. 

2)  M  Einhorn  und  (i.  L.  Laporte,  Lit.- Verzeichnis  1902,  4 
3i  M.  Loewenberg,  Lit -Verzeichnis  1908,  3,  S.  512. 


Digitized  by  Google 


Zählung  und  Differenzierung  der  Leukozyten. 


111 


Die  Voraussetzungen,  welche  bei  dieser  Methode  erfüllt  sein  müssen, 
wurden  schon  früher  (S.  57)  erörtert 

8.  Die  Methode  von  K.  Burk  er  (1906—1912)'). 

Bei  der  Zählung  der  Leukozyten  muß  darauf  Rücksicht  genommen 
werden,  daß  diese  Gebilde  etwa  doppelt  so  groß  als  die  Erythrozyten 
sein  können,  die  Höhe  der  Zählkammer  muß  daher  der  Größe  der 
Leukozyten  angepaßt  sein,  wie  diese  Anpassung  auch  schon  für  die  großen 
Erythrozyten  verlangt  wurde  (S.  76). 

Bei  der  Zählkammer  von  Bürker  (.S.  57)  wird  diese  Anpassung  da- 
durch erreicht,  daß  ein  mit  einem  0,100  mm  tiefen  Einschliff  versehenes 
Deckglas  aufgologt  wird,  so  daß  die  Kammerhöhe  jetzt  0,200  mm  beträgt, 
also  doppelt  so  groß  ist  als  bei  Zählung  roter  Blutkörperchen.  Die  Leuko- 
zyten worden  in  den  großen  Quadraten  des  Zählnetzes  (Fig.  40,  S.  58)  von 
16  1 

^  =m     qmm  gezählt  (in  der  Figur  bei  der  20  fachen  Vergrößerung  16  qmra 

4 

groß),  welche  durch  die  Rechtecke  von      ■  qmm  (in  der  Figur  4  qmm  groß) 

voneinander  getrennt  sind  ;  144  solcher  Quadrate  stehen  auf  jeder  Zählfläche 
zur  Verfügung.  Statt  des  Zählnetzes  können  auch  entsprechende  Blenden 
im  Okular  Verwendung  finden. 

Die  Pipette  zur  Abmessung  von  25  emm  Blut  ist  die  gleiche,  wie  sie 
früher  (S.  59)  beschrieben  wurde.  Die  Pipette  zur  Abmessung  der  Ver- 
dünnungsflüssigkeit ist  für  475  emm  Verdünnungsflüssigkeit  geeicht,  so  daß 
also,  wenn  25  cram  Blut  zugefügt  werden,  die  Verdünnung  eine  20- fache  ist 
Zur  Verdünnung  wird  ^.^„-ige  Eisessiglösung  oder  besser  Türk  sehe  Lösung 
vS.  125),  die  allerdings  noch  nicht  allen  Anforderungen  genügen,  benutzt 
Das  Rundkölbchen  zur  Mischung  von  Blut  und  Verdünnungsflüssigkcit  ist 
wesentlich  kleiner.    Die  Übertragungspipottcn  sind  die  gleichen. 

Das  Schema  zum  Eintragen  dos  Zählresultates  ist  in  Figur  69 
(S.  112)  abgebildet.  In  das  Schema  siud  nur  die  großen  Quadrate  des  Zählnetzes 

(Fig.  40,  S.  58)  von       qmm,  in  welchen  eben  die  Leukozyten  gezählt  werden, 

übertragen,  die  dazwischenliegenden  kleinen  Quadrate  und  Rechtecke  sind 
zu  dünnen  und  dicken  Strichen  vereinigt  Die  dicken  Striche  trennen,  wie 
die  auf  der  Zählfläche  befindlichen  besonders  markierten  kleinen  Quadrate 
und  Rechtecke,  Gruppen  von  16  großen  Quadraten  voneinander.  Die 
Zahlen  des  Schemas  dienen  zur  Numerierung  der  Transversal-  und  Sagittal- 
reihen,  die  Pfeile  deuten  die  Richtung  an,  in  welcher  die  Zählkammer  ver- 
schoben werden  soll,  um  die  einzelnen  Quadrate  der  Reihe  nach  ins  Gesichts- 
feld zu  bekommen. 

Die  Art  der  Füllung  und  Auszählung  der  Kammer  ist  im  Prinzipe 
die  gleiche  wie  bei  Zählung  roter  Blutkörperchen,  nur  hat  man  zu  beachten, 
daß  Leukozyten  leicht  an  der  Unterseite  des  Deckglases  hängen  bleiben, 
man  muß  abso  den  Tubus  des  Mikroskopes  tief  und  hoch  einstellen. 

1)  K.  Bürker,  Lit.-Verzeicbnis  1905,  6,  S.  44fi  und  450,  1907.5,  S.  465  und  1911,  5. 
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Da  der  Raum  Uber  einem  großen  Quadrate        cmm  beträgt,  so  zählt 

man  zweckmäßig  12f>  Quadrate  in  der  einen  und  ebenso  viele  in  der 
anderen  Abteilung  der  Zählkammer;  man  hat  dann  nur  die  Gesamt- 
summe mit  10  zu  multiplizieren,  um  die  Zahl  der  Leukozyten  in  1  cmm 
Blut  zu  erhalten.  Für  genauere  Zählungen  füllt  man  die  Kammer  ein 
zweites  Mal  und  zählt  nochmals  in  beiden  Abteilungen,  für  weniger  genaue 
genügt  die  Zählung  in  62  Quadraten  der  einen  und  63  Quadraten  der  andern 
Abteilung,  worauf  man  die  gefundene  Gesamtzahl  nur  mit  20  zu  multiplizieren 
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Fig.  69. 

Schema  zum  Eintragen  des  Zahlreetütates  bei  Zahlung  weiOer  Blut- 
körperchen nach  K.  BUrker  (".  natürl.  Größe). 

hat,  um  auf  die  Zahl  für  1  cmm  Blut  zu  kommen.  Beim  Anschreiben  der 
Zahl  sollte  man  auch  hier  vermeiden,  mehr  Stellen  anzugeben,  als  sicher 
sind,  statt  z.  B.  8122  sollte  das  Resultat  8,12  Tausend  lauten. 

Von  großem  Vorteil  sind  auch  hier  die  Kontrollzählungen  in  beiden 
Abteilungen  der  Kammer  bei  ein  und  derselben  Deckglasauflage. 

0.  Die  Methode  von  Hayem-Sahli  (10O0)1). 

Die  Methode  unterscheidet  sich  von  der  für  roto  Blutkörperchen  an- 
gegebenen (S.  69)  nur  dadurch,  daß  mehr  Blut  und  eine  andere  Ver- 
dUnnungsflüssigkeit  ('  :l%-ige  wäßrige  Eisessiglösung  oder  Türksche  Lösung 

1)  H.  Sahli,  Lit.-Verzoichnia  lüOl».  »'.,  S.  Sfi2  und  >.  11  des  Prospektes  der  optischen 
und  mechanischen  Werke  von  K.  Lcitz.  Wetzlar,  welche  den  Apparat  liefern. 


v 
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S.  125)  zur  Verwendung  kommt,  und  daß  die  Verdünnung  nur  eine 
21 -fache  ist. 

Mit  der  weiß  bezeichneten  Pipette  für  die  Verdünnungsflüssig- 
keit  (Fig.  45,  S.  70)  werden  zunächst  500  emm  in  das  entsprechende  Glas- 
trö  gehen  (Fig.  47,  S.  70)  abgemessen  und  mit  der  in  Figur  70  abgebildeten, 
gleichfalls  weiß  bezeichneten  Blutpipette  25  cmin  Blut  zugefügt,  worauf 
gemischt  wird.  Die  Füllung  der  Zählkammer  geschieht  in  der  gleichen 
Weise  wie  bei  Zählung  roter  Blutkörperchen.  Um  eine  genügende  Genauig- 
keit zu  erzielen,  muß  man  im  ganzen  wenigstens  300  Leukozyten  zählen. 
Man  geht  also  eine  größere  Zahl  von  Zähleinheiten  (großen  Quadraten)  durch, 


Fig.  70. 
Blutplp«tte  nach  H.  Sah  II. 


am  besten  unter  Verwendung  des  verschiebbaren  Objekttisches  mit  der  auto- 
matischen Einschnappvorrichtung,  schreibt  die  Zahlen  für  jede  Zähleinheit 
untereinander,  bis  die  Summe  wenigstens  300  beträgt,  und  berechnet  daraus 
die  Mittelzahl  für  eine  Zähleinheit.  Dann  multipliziert  man  diese  Zahl,  voraus- 
gesetzt, daß  die  Kammertiefe  }  mm  betrug,  mit  262."»,  um  auf  den  Gehalt 

von  1  emm  Blut  zu  kommen,  oder  kann  auch  den  Gehalt  direkt  aus  einer 
beigegebenen  Tabelle  ablesen. 

Bei  der  Zählung  von  nur  300  Leukozyten  wird  man  keine  allzu  große 
Genauigkeit  erwarten  dürfen.  Auch  muß  gegen  die  Verdtinnungsflüssigkeit 
in  Übereinstimmung  mit  dem  früher  (S.  107)  Gosagten  eingewendet  werden, 
daß  sie  noch  nicht  allen  Anforderungen  entspricht. 

10.  Die  Methode  von  V.  Ellermann  und  A.  Erlandsen  (1910)1.) 
Das  Prinzip  der  Methode  ist  folgendes. 

Eine  bestimmte  Menge  bestimmt  verdünnton  Blutes  wird  auf  einer  Zähl- 
fläche von  gegebener  Grüße  ausgebreitet,  eingetrocknet,  fixiert  und  gefärbt. 
Dann  wird  in  einer  Reihe  von  Gesichtsfeldern  gezählt,  worauf  sich  unter 
Berücksichtigung  der  Größe  des  Gesichtsfeldes  durch  eine  einfache  Rechnung 
der  Gehalt  in  1  emm  Blut  ergibt.  Der  ganze  Apparat  ist  in  Figur  71  (S.  114) 
abgebildet 

Mit  der  Pipetto  a  werden  475  emm  nicht  zu  alter  Verdünnungs- 
flüssigkeit,  bestohend  aus 

"  HCl  45  cem 

0,9%-ige  XaCl-Lösung  45  „ 

Formal  in  10    T  , 

in  das  Mischgefäß  c  abgemessen,  25  emm  Blut  mit  der  Pipette  b  zu- 
gefügt und  nach  Verschluß  des  Gefäßes  mit  Hilfe  eines  Glaskügelchons 
gemischt.    Die  braune  Blutmischung  ist  mehrere  Tage  haltbar. 

1)  V.  Ellermann  und  A.  Krlandscn,  Lit- Verzeichnis  191U.  2.  S.  248 
TigersteJt,  HanJb.  der  phys.  M-thodlk,  II,  5.  8 
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¥75mm3 


25  mm 


10mm 


Von  dieser  Mischung  werden  am  folgenden  oder  nachfolgenden  Tage 
10  emm  mit  Pipette  b  auf  die  Zählfläche  d  übertragen,  welche  auf  einem 
Objektträger  durch  einen  eingeritzten  Kreis  von  20  mm  Durchmesser  be- 
grenzt ist.  Man  kann  sich  auch  mit  einem  kloinen  Kautscbukstcmpel  und 
schwarzer  Glastinte  einen  Kreis  von  der  genannten  Größe  auf  einen  Objekt- 
träger stempeln;  der  Objektträger  wird  dann  vor  dem  Stempeln  mit  ein 

wenig  Albuminglyzerin  be- 
a      b  strichen.   Nach  der  Uber- 

tragung  der  Blutmischung 
wird  diese  miteinersteifen, 
hakenförmig  gebogenen 
Platinnadel  (Impfnadel) 
möglichst  gleichmäßig  und 
genau  dem  Umkreis  fol- 
gend ausgebreitet.  Nach 
dem  Antrocknen  wird  in 
der  Flamme  fixiert  und 
mit  einem  ad  hoc  berei- 
teten Gemisch  von  1  °„-iger 
wäßriger  Methylenblaulö- 
sung  und  0,2° 0-igerNaOH- 
Lösung  zu  gleichen  Teilen 
1  Minute  lang  gefärbt, 
worauf  das  Präparat  ab- 
gespült und  dann  inWasser 
gelegt  wird,  bis  die  Farbe 
schwach  hellblau  ist  (2  bis 
5  Minuten).  Nach  erfolgter 
Lufttrocknung  wird  in 
Zedernöl  untersucht. 

Gezählt  wird  bei 
200-facher  Vergrößerung 
in  zwei  zueinander  senk- 
rechten Durchmessern  der 
Zählfläche,  eventuell  noch 
in  der  Richtung  paralleler 
Söhnen.  Zweckmäßig  rich- 
tet man  es  so  ein,  daß  das 

Gesichtsfeld  einen  Durchmesser  von  0,4  mm  aufweist;  dann  verhält  sich  das 
Gesichtsfeld  zur  Zählfläche  wie  1 : 2500.  Zählt  man  jetzt  in  100  Gesichts- 
feldern p  Leukozyten,  so  sind  in  1  emm  Blut 

p- 2500 -20 
100-10 


Fig.  71. 

Apparat  zur  Zahlung  weifler  HlutkÖrpercbeo  nach  V.  Eller  mann 
und  A.  Rrlitndst'n. 


=  50p 


Leukozyten  enthalten.    Bei  normalem  Blut  ist  p  etwa  150. 

Nach  der  Prüfung  der  Autoren  ist  die  Methode  mit  einem  Fehler  von 


etwa  5  "/„ 


behaftet. 
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11.  Die  Methode  von  W.  Geissler  (1911)1). 

Sollen  die  Leukozyten  nach  der  Methode  von  Geisaler  analog  wie  die 
Erythrozyten  (S.  72)  gezählt  werden,  so  werden  10  emm  Blut  in  50  com 
Kochsalzlösung  gebracht  und  nach  der  Mischung  20  cram  des  Gemisches  auf 
der  Zählfläche  ausgebreitet,  worauf  getrocknet  und  gefärbt  wird.  Die  inner- 
halb des  Fleckes  gezählton  Leukozyten  sind  mit  2")0'2)  zu  multiplizieren,  um 
die  Zahl  für  1  cram  Blut  zu  finden. 

Da  bei  dieser  Art  der  Zählung  nur  25— 4">  Leukozyten  zur  Zählung 
gelangen,  kann  die  Genauigkeit  nur  oine  sehr  geringe  sein. 

Nach  der  Methode  von  P.  v.  Grützner3)  werden  die  Leukozyten  nicht 
wie  die  Erythrozyten  mit  Hilfe  einer  besonderen  Blende  gezählt  (S.  73), 
sondern  ganz  wie  nach  Thoma  (S.  106)  in  Gesichtsfeldern  des  Mikroskops. 

Die  früher  (S.  74)  erwähnte  Tojbinsche  Zählmaschine  „Cytax*  kann 
auch  bei  Leukozytenzählungen  Verwendung  finden.4) 

Über  die  Ermittlung  des  Zytenquotienten  Erythrozy tenzahl: 
Leukozytenzahl  in  1  cram  Blut  siehe  Seite  Ii). 

■ 

B.  Zählung  der  Leukozyten  mit  Rücksicht  auf  die  Art. 

Da  auch  die  Leukozyten  des  Menschen  und  der  Tiere  wie  die 
Erythrozyten  nach  Größe,  Form  und  Inhalt  verschieden  sind,  so  muß 
bei  der  Zählung  dieser  Gebilde  nach  don  im  Abschnitt  A  (S.  104)  geschil- 
derten Methoden  auf  diesen  Umstand  Rücksicht  genommen  werden5).  Es  muß 
daher  die  Weite  der  Blutpipette,  die  Höhe  der  Zählkaramer  und  die  Art  des 
Zählnetzes  mit  der  Größe  und  Zahl  der  Leukozyten  in  eine  solche  Beziehung 
gebracht  werden,  daß  die  gleichmäßige  Verteilung  dieser  Gebilde  auf  der 
Ziihlfläche  möglichst  wenig  beeinträchtigt  wird  und  daß  ferner  die  genügende 
Zahl  von  Zellen  auf  die  Zähleinheit  fallt,  Forderungen,  welche  auch  schon 
für  die  Zählung  der  Erythrozyten  aufgestellt  wurden  S.  70). 

Genauore  vergleichende  Messungen  der  Größe  der  Leukozyten  ver- 
schiedener Blutarten,  mit  einheitlicher  Methodik  durchgeführt,  liegen 
nicht  vor.  Für  die  Leukozyten  des  menschlichen  Blutes  sind  die  Werte 
ziemlich  genau  bekannt,  für  die  Leukozyten  der  verschiedenen  Tiere  lassen 
sich  die  Werte  leicht  durch  Vergleich  mit  der  Grüße  der  Erythrozyten  ab- 

1)  W.  Geissler,  Lit.- Verzeichnis  1911,  8,  S.  232*. 

2)  Im  Original  steht  fälschlich  10J°°. 

3)  P.  v.  Grützner.  Lit -Verzeichnis  1912,  7,  S.  75«;. 

4)  Über  eine  ganze  Reihe  von  Momenten,  welche  EinHult  auf  die  Leukozytenzahl 
und  I^ukozytenart  haben,  berichten  E.  Reinert,  Lit.- Verzeichnis  1891,  1,  S.  72  und  126, 
H.  Rieder.  Lit.-Verzeichnis  18«>2,  3,  A.  G oldseheider  und  P.  Jacob,  Lit.-Verzeich- 
nis  1894,  1.  und  die  Lehrbücher  der  klinischen  Hämatolofrie. 

a)  über  Morphologie  der  Leukozyten.  Vergleichend-Anatomische*  und  Historisches 
riebe  die  S.  3,  Anm.  I  zitierten  Arbeiten.  Allgemein  Histologisches  über  den  Zellkern 
überhaupt,  über  Nukleolen  und  die  Granulalehre  siehe  bei  M.  Heidenhain,  Lit.- Ver- 
zeichnis 1907.  10 
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leiten,  wenn  man  sieh  vor  allem  tler  Abbildungen  von  C.  Klioneberger 
und  W.  Carl')  bedient.  In  demselben  Werke,  bei  O.  Naegeli2)  und 
M.  Bethen)  findet  man  auch  Angaben  über  die  Zahl  der  Leukozyten  im 
Blute  verschiedener  Tiere. 

Auch  die  Wahl  der  Verdiinnungsflüssigkeit  wird  von  der  Blutart 
abhängig  sein  müssen.  Hier  ergibt  sich  gleich  eine  Komplikation;  löst  man 
im  Blute  von  Tieren,  welche  kernhaltige  rote  Blutkörperchen  besitzen,  diese 
auf,  um  die  Leukozvten  besser  zählen  zu  können,  so  fällt  jetzt  die  Unter- 
scheidung von  den  Erythrozytenkernen  recht  schwer.  Durch  Benutzung 
färbender  Verdünnungsflüssigkoiten  muß  man  eine  Differenzierung  herbei- 
zuführen suchen  oder  im  Trockenpräparato  zählen. 

Um  die  Differentialzählung  in  ein  und  demselben  Blute  vornehmen  zu 
können,  seien  die  wesentlichen  Merkmale  zur  Unterscheidung  der 
verschiedenen  Arten  von  Leukozyten  zusammengestellt.  Vorher  sei 
aber  erwähnt,  wie  die  Leukozyten  aus  einem  Tropfen  Blut  in  größerer  Zahl 
zur  Beobachtung  gelangen  können. 

Man  kann  sich  die  Leukozyten  im  Blute  anreichern,  sie  zugleich 
weniger  belästigt  von  den  überwiegenden  Erythrozyten  beobachten  und  sie 
doch  in  ihrer  normalen  Suspensionsflüssigkeit,  dem  Plasma,  untersuchen,  wenn 
man  nach  Verfasser4)  folgendermaßen  verfährt.  Man  glättet  ein  Stück  festes 
Paraffin,  wie  es  zum  Einbetten  benutzt  wird,  läßt  mehrere  Tropfen  rasch 
und  frei  ausfließenden  Blutes  getrennt  auf  die  goglättete  Fläche  fallen  und 
bringt  Paraffin  samt  Tropfen  in  eine  feuchte  Kammer.  In  den  Tropfen, 
welche  bei  sorgfältigem  Verfahren  nicht  gerinnen,  beginnt  nun  eine  natür- 
liche Trennung  der  spezifisch  verschieden  schweren  körperlichen  Elemente 
des  Blutes.  Die  roten  Blutkörperchen,  als  die  schwersten  Elemente,  senken 
sieh  zu  Boden,  die  weißen  Blutkörperchen,  als  leichtere  Elemente,  viel 
weniger,  sie  werden  vielmehr  durch  die  roten  in  die  höheren  Schichten 
gedrängt,  die  Blutplättchen  gar,  als  die  leichtesten  Elemente,  sammeln  sich 
in  der  Kuppe  an.  Hebt  man  nach  etwa  10  Minuten  die  Kuppe  eines  der 
Tropfen  mit  einem  Deckgläschen  ab  und  stellt  ein  Nativ-  oder  gefärbtes 
Ausstrichpräparat  her,  so  wird  man  die  störenden  Erythrozyten  vermindert, 
die  Leukozyten  und  besonders  die  Thrombozyten  aber  angereichert  finden. 
Soll  die  Blutgerinnung  auch  ohne  allzu  vorsichtiges  Verfahren  sicher  ver- 
mieden worden,  so  bringt  man  Körnchen  von  Hirudin  vorher  auf  das  Paraffin 
und  läßt  darauf  die  Blutstropfen  fallen. 

Die  so  leichter  zu  ermittelnden  Merkmale  betroffen  nun  die  Größe  und 
Gestalt  der  Zellen,  die  Größe  und  Gestalt  des  Kernes,  .seinen 
Chromatingehalt  und  seine  Nukleolen,  ferner  die  Größe  und  Gestalt 
des  Protoplasmas,  die  morphologischen  und  chemischen  Eigen- 
schaften seiner  Einschlüsse,  besonders  der  Granulationen,  und  schließ- 
lich biologische  Eigenschaften  der  Leukozyten  wie  amöboide  Beweg- 
lichkeit und  Phagozytose. 

1)  C.  Klienehcrger  und  W.  Carl.  Lit.-\  erzeiehnis  11*12.  3. 

2}  0.  Nactroli.  Lit.- Verzeichnis  IM:?,  1,  S.  i>.V2. 

Ii)  M.  Bcthe.  Lit- Verzeichnis  IHM.  4.  .S.  6. 

Ii  K.  Bürker,  Lit,- Verzeichnis  l'.tO.t.  f>  und  HHW,  »5,  S.  177. 
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Die  folgenden  Angaben  beziehen  sich  insbesondere  auf  die  Leukozyten 
des  Menschen  und  der  Säugetiere. 

Die  Lymphozyten  oder  kleinen  mononukleiiren  Leukozyten 
(Taf.  II,  Fig.  A,  1)  sind  etwa  so  grob  wie  rote  Blutkörperchen,  die  kleineren 
werden  kleine,  die  größeren  große  Lymphozyten  genannt.  Der  chromatin- 
reiche,  sich  mit  Kernfarbatoffen  kräftig  färbende  Kern  ist  rund  oder  leicht  oval, 
aber  auch  eingekerbt  und  enthält  1 — 2  Nukleolen.  Das  stark  basophile,  nur 
einen  schmalen  Saum  darstellende  Protoplasma  zeigt  bei  Giemsafarbung 
in  einem  Drittel  der  Fälle  eine  wechselnde  Zahl  feiner,  leuchtend  roter  Azur- 
granula, die  aus  dem  hellblauen  Protoplasma  trotz  ihrer  geringen  Größe 
deutlich  hervortroten.  Die  von  H.  Schridde1)  im  Protoplasma  der  Lympho- 
zyten dargestellten  und  für  spezifisch  erklärten  fuchsinophilen  Granula 
kommen  nach  O.  Naogeli  auch  in  Myeloblasten  und  Ubergangsformen  vor. 
In  der  nächsten  Umgebung  des  Kerns  ist  das  Protoplasma  weniger  gefärbt: 
perinukleärer  heller  Hof.  Bei  den  größeren  Lymphozyten,  welche  als 
ältere  Formen  aufgefaßt  werden,  färbt  sich  der  Kern  weniger  intensiv,  das 
Protoplasma  ist  breiter,  die  Zahl  der  Azurgranula  größer.  Chemisch  unter- 
scheiden sich  die  Lymphozyten  von  den  anderen  Leukozyten  dadurch,  daß 
sie  keine  oxydierenden  und  proteolytischen  Fermente  enthalten 
und  daher  auch  nicht  die  Peroxydasen-,  die  Guajakreaktion  und  die  Indo- 
phenolblausynthese  geben.  Ihre,  amöboiden  und  phagozytären  Eigen- 
schaften sind  wenig  entwickelt  Beim  erwachsenen  Menschen  sind 
20  —  2f>°;0  aller  Leukozyten  Lymphozyten,  ihre  absolute  Zahl  in 
1  emm  Blut  beträgt  1  .">00  —  2000. " 

Die  großen  raononuklcären  Leukozyten  und  Ubergangsformen 
(Taf.  II,  Fig.  A,  2)  stellen  die  grüßte  Leukozytenart  des  normalen  Blutes  dar, 
Durchmesser  im  Mittel  10 — 20//.  Der  große,  länglich  ovale,  auch  nierenförmige 
oder  noch  stärker  gelappte,  manchmal  wie  gelocht  aussehende  Kern  ist  von 
reichlichem  Protoplasma  umgeben.  »Seine  Affinität  zu  Kernfarbstoffen  ist  bei 
seiner  Chromatinarraut  viel  geringer  als  bei  den  Lymphozyten.  Nukleolen 
sind  gewöhnlich  nicht  zu  sehen,  bei  Vitalfärbung  sind  aber  bis  zu  vier  nach- 
weisbar. Das  bei  Giemsafarbung  basophile  graublaue  Protoplasma  ent- 
hält eine  äußerst  feine,  aber  sehr  reichliche  neutrophile  Granulation. 
Ein  hellerer  perinukleärer  Hof  ist  nicht  vorhanden,  wohl  aber  sind  Fermente 
zugegen,  daher  Indophenolblausynthese  positiv.  Amöboide  Beweglichkeit 
und  Phagozytose  (Makrophagen >  sind  nachgewiesen.  Die  großen  Mono- 
nukleären  werden  als  jüngere,  die  Ubergangsformen  als  ältere  Individuen 
aufgefaßt,  erstere  inachen  2°0,  letztere  4 — 6  °.'0  der  Leukozyten  aus, 
absolute  Zahl  beider  öOO  in  1  emm  Blut. 

Charakteristisch  für  die  dritte  Art  von  Leukozyten,  die  polymorph- 
kernigen neutrophilen  (Taf.  II,  Fig.  A.3)  von  0  —  12  n  Größe,  ist  der  lange, 
schmale,  vielfach  gewundene  und  an  manchen  Stellen  stark  eingeschnürte 
Kern.  Diesen  Leukozyt  als  polynuklear  zu  bezeichnen,  wie  es  vielfach  ge- 
schieht, ist  nicht  richtig,  da  die  scheinbar  getrennten  Kerne  doc  h  alle  durch 

1)  H.  Schridde  und  O.  Naejreli.  Ut.-Yerzeichni*  HUO.  1.  S.  m  und  ii7:  dort  findet 
man  auch  in  Fijrur  HI  der  Tafel  die  fucbsinopbilen  (iranula  abgebildet.  Sidu-  auch 
O.  Naejreli,  Lit.-Verzeidinis  VM  >.  1   S.  171. 
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Kernsubstanz  miteinander  vereinigt  sind.  Kornfarbstoffe  färben  den  Kern  bei 
seinem  Chromatinreichtum  stark,  Nukleolen  hat  der  sehr  erfahrene  Naegeli 
bisher  nicht  beobachtet.  Das  Protoplasma  ist  im  Gegensatz  zu  dem  der  bis- 
her genannten  Leukozytenarten  oxyphil  und  enthalt  eine  feine,  schwach  licht- 
brechende neutrophile  Granulation,  P.  Ehrliehs1)  «  Granulation. 
Diese  Leukozyten  stellen  das  amöboid  beweglichste  Element  des  Blutes 
dar,  zeigen  ausgesprochene  Phagozytose  ( M ikrophagen  i,  sind  Träger 
von  Antitoxinen,  peptischon,  autolytischen  und  oxydierenden  Fermenten 
und  enthalten  jodophile  Substanzen.  An  Zahl  Übertreffen  sie  alle 
übrigen  Leukozytonartcn;  ß">  —  70%  der  Leukozyten  oder  4500  — 5000 
in  1  emm  Blut  sind  neutrophile. 

Nicht  immer  ganz  leicht  von  den  polymorphkernigen  neutrophilen  sind 
die  meist  etwas  größeren  polymorphkernigen  azido-  oder  eosinophilen 
Leukozyten  i.Taf.  II,  Fig.  A.  4)  zu  unterscheiden,  wenigstens  im  gefärbten 
Präparat.  Die  genauere  Untersuchung  ergibt  aber,  daß  der  Kern  plumper, 
weniger  polymorph  ist  —  meist  setzen  ihn  nur  2  oder  3  Kernstücke  zusammen 
—  und  daß  die  das  ganze  Protoplasma  ausfüllende  Granulation  viel  gröber, 
stärker  lichthrechend  und  dabei  azido-  bzw.  eosinophil  ist  Diese  weder  aus 
Fett  noch  Hämoglobin  bestohende,  aber  angeblich  eisenhaltige2)  Granulation 
wurde  von  P.  Ehrlich3)  «  Granulation  genannt,  die  schwächer  eosinophile 
und  wasserreichere  ß-  Granulation  wurde  von  Ehrlich  als  unreife  a-Granu- 
lation  aufgefaßt:  da  diese  sich  auch  mit  basischen  Farbstoffen  tingiert,  wird 
sie  auch  amphophil  genannt  Die  ^-Granulation  kommt  im  Knochenmark 
und  in  vielen  Leukozyten  des  Kaninchens  und  Meerschweinchens  vor.  Nu- 
kleolon  sollen  im  Kerne  nicht  nachweisbar  sein,  auch  jodophile  Sub- 
stanzen im  Protoplasma  sind  selten,  dagegen  enthalten  diese  Leukozyten 
oxydierende  Fermente.  Von  den  Gesamtleukozyten  sind  2  —  4%,  also 
rund  200  in  1  emm  Blut,  eosinophile. 

Bei  manchen  Tieren  (Katzen,  Kaninchen,  Vögel)  sind  an  Stelle  der 
eosinophilen  Körnchen  eosinophile  Stäbchen  (Tat*. III,  Fig. B,  7)  im  Proto- 
plasma enthalten.  Außer  der  eosinophilen  gibt  es  auch  noch  eine  pseudo- 
eosinophile Granulation  (Kaninchen,  Meerschweinchen,  Vogel),  welche 
der  neutrophilen  bei  andern  Tieren  entspricht:  die  pseudoeosinophile  Granu- 
lation ist  im  Gegensatz  zur  eosinophilen  feiner  und  ferner  leicht  in  säure- 
haltigen Lösungen  löslich.  Von  geradezu  immenser  Größe  sind  die  Granula 
eosinophiler  Leukozyten  vom  Pferde  iSemmersche  Körnerkugeln)4). 

Die  fünfte  und  letzte  Art  von  Leukozyten,  welche  normal  im  Blute  vor- 
kommt, sind  die  basophilen  polymorphkernigen  Leukozyten  oder 
Mastzellen  (Taf.  II.  Fig.  A,  5).  Diese  Art  istdie  kleinste  der  polymorph- 
kernigen Leukozyten,  nur  S  — 10// groß,  und  tritt  auch  an  Zahl  gegenüber  allen 
andern  zurück,  es  sind  nur  0,5%  der  Leukozyten  und  nur  etwa  350  in  1  emm 
Blut   Der  relativ  große,  eigenartige,  wulstige  Kern  und  die  grobe,  wasser- 

1)  P.  Khrltch,  LU.  Verzeichnis  1891.  »>,  S.  48. 

•2)  L  V.  H:irkcr,  Lit- Verzeichnis  IW4,  '-'  und  E.  Petry,  Lit.- Verzeichnis  11*12.  17. 

;$>  P.  Ehrlich.  Lit.-Verzcichnis  IS79.  1.  S.  :>77  und  1891. «?.  8.  14  und  75:  (Iber  Form 
und  Eigenschaften  der  eosinophilen  Körnung:  siehe  ebenda  S.  90. 

4  Cber  diese  siehe  C.  Laker.  Lit  - Verzeichnis  188(5,1,  S.  27  und  II.  Hirschfeld, 
LH.- Verzeichnis  1897.  «?,  S.  22. 
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lösliche,  in  das  überwiegend  oxyphile  Protoplasma  eingebettet«,  »ich  bei 
Giern sa  färbung  meist  metachromatisch  rotviolett  („malvenfarben"  nach 
Naegeli)  färbende  basophile  Granulation  ist  typisch  für  diese  Leukozytenart. 
P.  Ehrlich1)  hat  diese  Granulation  /-Granulation  genannt.  Nukloolen 
sind  nur  bei  Vitalfärbung  beobachtet  worden.  Wird  in  wasserhaltigen  Farb- 
stofflösungen gefärbt,  so  kommen  die  Granula,  da  sie  wasserlöslich  sind, 
verklumpt  oder  verschwommen  zur  Darstellung,  sie  können  auch  ganz  aus- 
gewaschen sein,  so  daß  entsprechende  Lücken  im  Protoplasma  entstehen: 
negative  Granulation.  Auch  diese  Leukozyten  enthalten  oxydierende 
Fermente  und  sind  amöboid  beweglich.  Ob  diese  Leukozytenart  phago- 
zytäre Eigenschaften  besitzt,  ist  nicht  genügend  untersucht. 

Bei  infektiösen  und  eitrigen  Prozessen  können  die  Leukozyten  des  Blutes 
eine  Fettmetaraorphose  erleiden2). 

Zu  diesen  normal  im  Blute  kreisenden  Leukozyten,  von  welchen  die 
Lymphozyten  dem  lymphatischen,  alle  übrigen  dem  myeloischen 
Gewebe  entstammen,  kommen  bei  abnormen  Reizungszuständen  der  blut- 
bildenden Organe  die  Vorstufen  und  verwandten  Formen  dieser 
Leukozyten. 

Als  pathologische  Lymphozyten  haben  die  zirkulierenden  Vorstufen 
der  normalen  Lymphozyten,  die  im  lymphatischem  Gewebe  vorhandenen 
Lymphobl  asten  (Taf.  II,  Fig.  B,  1),  zu  gelten,  die,  wenn  sie  stark  gelappte 
Kerne  aufweisen,  Ried  er  formen  genannt  werden  und  die  wie  die  übrigen 
Lymphozyten  durch  Mangel  an  peptischen  und  oxydierenden  Fermen- 
ten gekennzeichnet  sind.  Der  perinukleäre  Hof  und  die  Azurgranula- 
tion ist  vorhanden,  manchmal  sind  Vakuolen  im  Protoplasma  nachweisbar. 

Den  Lymphozyten  verwandt  sind  die  besonders  in  der  Submukosa  des 
Darms  sehr  häufigen,  im  Blute  sehr  seltenen  Plasmazellen  (Taf.  II,  Fig. B, 2). 
D«r  Kern  zeigt  Radspeichenstruktur,  das  stark  basophile  Protoplasma  ist 
bei  Giern sa färbung  intensiv  blau,  bei  Pyronin-MethylgrUnfärbung  intensiv  rot 
gefärbt,  vakuolisiert  und  manchmal  mit  Azurgranula  verschen.  Ein  peri- 
nukleärer Hof  ist  meist  vorhanden.  Durch  den  Kern,  das  stark  basophile 
Protoplasma,  die  mangelnde  neutrophile  Granulation  und  durch  die  Vakuolen 
unterscheidet  sich  diese  Form  bei  Giern  sa  färbung  von  den  großen  Mono- 
nukleären. 

Vorstufen  der  polymorphkernigen  neutropliilen,  azidophilen  und  baso- 
philen Leukozyten  sind  die  einkernigen  neutropliilen,  azidophilen  und 
basophilen  Myelozyten  (Taf.  II,  Fig.  B.  4,  ;">.  ü).  Es  sind  große  (10-20  fj) 
runde  Zellen  mit  großem,  rundem,  ovalem  oder  auch  etwas  eingebuchtetem 
Kern,  der  sich  nicht  stark  tingiert  und  bei  Giemsafärbung  mehrere  blaue 
Nukloolen  zeigt.  Das  leicht  basophile  Protoplasma  enthält  die  ent- 
sprechende Granulation,  die  basophilen  Granula  sind  aber  nicht  so  sehr 
wasserlöslich.  Je  jugendlicher  all  diese  Myelozyten  sind,  um  so  mehr  neigt 
die  Granulation  der  Hämophilie  zu,  so  daß  z.  B.  in  eosinophilen  Myelozyten 

1)  P.  Ehrlich.  Lit.-Vcrzciclini»  1801,6,  S.  4f>.  Als  6  Granulation  bezeichnet  Ehrlich 
(S.  70 1  eine  feine  basophile  Granulation,  die  namentlich  in  mononukh iiren  Elementen 
de»  Menschenlilntcs  vorkommt. 

2)  Durch  Färbung  mit  Sudan  III  ist  diese  Metamorphose  nachweisbar,  siehe  S.  I, 
Anra.  1. 
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neben  der  reifen,  eosinophilen,  roten  Granulation  auch  noch  eino 
unreife,  basophile,  blaue  enthalten  sein  kann.  Dieselben  relativen  Größen- 
unterschiede, welche  bei  den  verschiedenen  Arten  von  polymorphkernigen 
Leukozyten  bestehen,  zeigen  sich  auch  bei  den  verschiedenen  Arten  von 
Myelozyten.  Wie  alle  Abkömmlinge  des  myeloischen  Systems  im  Gegensatz 
zu  denen  des  lymphatischen  Fermente  enthalten,  so  auch  diese  Myelozyten. 
Verwechslungen  der  neutrophilen  Myelozyten  mit  den  normalen 
großen  Mononukleüren  sind  möglich,  nur  sind  bei  letzteren  die  Granula 
feiner  und  bei  Giemsafärbung  keine  blauen  Nukleolen  zu  sehen. 

Neigen  die  Myelozyten  in  ihrem  ganzen  Verhalten  schon  mehr  den 
polymorphkernigen  Leukozyten  zu,  so  werden  sie  Metamyelozyten,  stehen 
sie  aber  der  ungranuliorten  Mutterzelle  der  Myelozyten,  dem  Älyeloblasten, 
näher,  so  werden  sie  Promyelozyten  genannt. 

Die  Myeloblasten  (Naegelii  haben  etwa  die  Form  und  Größe 
(12— 20^/)  der  Myelozyten,  besondors  der  Promyelozyten:  sie  sind  aber  durch 
das  Fehlen  jeglicher  Granulation  im  Protoplasma  gekennzeichnet  (Taf.  II, 
Fig.  B,  3).  In  dem  sehr  großen,  fast  die  ganze  Zelle  ausfüllenden  Kern  ist  die 
Anordnung  des  Chromatins  eine  regelmäßig  netzförmige,  Nukleolen  sind  2 — 6 
nachweisbar.  Das  Protoplasma  ist  stark  basophil,  fa*t  steta  sind  oxydierende 
und  proteolytische  Fermente  vorhanden,  manchmal  können  sie  aber  auch 
fehlen.  Von  den  großen  Lymphozyten  und  Lymphoblaston  unter- 
scheiden sich  die  Myeloblasten  dadurch,  daß  ihr  Kern  nicht  grobbalkig  ist, 
sondern  die  genannte  netzförmige  Struktur  zeigt  und  mehr  Nukleolen  2-  6 
statt  1—2)  enthält,  daß  ferner  ein  perinukleärer  Hof  und  Azurgranulation 
fehlt,  und  daß  sie  endlich  fast  stets  oxydierende  und  proteolytische  Fermente 
im  Gegensatz  zu  den  Lymphozyten  enthalten.  Eine  gewisse  Ähnlichkeit 
zwischen  Myeloblasten  und  Lymphoblasten  ist  allerdings  nicht  zu  verkennen. 
Im  Gegensatz  zu  den  großen  M ononukleären  besitzt  der  Myeloblast 
keine  neutrophile  Granulation,  auch  ist  seine  Kernstruktur  eine  andere  und 
die  Basophilie  des  Protoplasmas  stärker  ausgeprägt. 

Als  pathologische  Myeloblasten  sind  die  Türkschen  Reizungs- 
formen (Taf.  III,  Fig.  A,  1)  aufzufassen.  Der  Kern  zeigt  die  zarte  netz- 
förmige Struktur,  das  sehr  stark  basophile  granulationslose  Protoplasma  ist 
meist  vakuolisiert.  Von  den  Plasmazellen  unterscheidet  sie  das  Fehlen  der 
Radspeichenstruktur  des  Kernes  und  das  Fehion  eines  perinukleären  Hofes. 

Als  letzte  Zellart  sind  die  Knochenmarksriesenzellen,  Megakaryo- 
zyten  (Taf.  III,  Fig.  A,  2),  zu  nennen:  sie  sind  meist  so  groß,  daß  sie  die 
Kapillaren  nicht  passieren  können,  daher  sie  für  unsere  Zwecke  kaum  in 
Betracht  kommen. 

■  • 

Uber  die  Leukozy  te  narten  der  Laboratoriumstiere  ist  insbesondere 
die  Arbeit  von  C.  Klieneberger  und  W.  Carl1),  Uber  vergleichende 
Morphologie  der  Leukozyten  die  Arbeit  von  H.  Hirschfeld2)  nachzugehen: 
viel  Literatur  über  vergleichende  Anatomie  und  Histologie  der 
Leukozyten   und   der  Leukopoese   teilt  0.  Naegeli3)  mit,   der  auf 

Ii  ('.  Klienberger,  und  \V.  Carl,  Lit.- Verzeichnis  1912.  3. 
2)  H.  Uirschfeld.  I.it.-Verzeichnis  18!»7,  G. 
3,  <>.  Naepcli.  I.it.-Verzeichnis  Ii»  12,  l.  S.  253. 
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Seite  339  seines  Buches  auch  eine  sehr  nützliche  Übersicht  über  die  nicht 
ganz  einheitliche  Nomenklatur  gibt. 

Wie  bei  den  Erythrozyten  so  kann  bei  den  Leukozyten  die  Differen- 
tialzählung im  Nativprü  parate,  nach  Vitalfärbung,  in  der  Zählkammer  und 
im  Trockenpräparate  vorgenommen  werden,  wobei  man  sich  bewußt  bleiben 
muß,  daß  bei  den  Leukozytenarten,  welche  ontogenetisch  auseinander  her- 
vorgehen, fließende  Übergänge  bestehen1). 

1.  Schätzung  der  Leukosytenarten  im  Nativpräparat. 

Zu  einer  vorläufigen  Orientierung  ist  auch  hier  das  Nativpräparat  recht 
geeignet.  Bei  der  Herstellung  des  Präparates  verfährt  man  wie  früher 
\S.  78)  angegeben  wurde,  ganz  besonders  müssen  aber  Quetschungen 
bei  der  überragenden  Größe  der  Leukozyten  vermieden  werden.  Ge- 
legentlich können  allerdings  Quetschungen  insofern  von  Vorteil  sein,  als 
das  Protoplasma  der  betroffenden  Leukozyten  durch  den  Druck  des  Deck- 
glases zur  Seite  gedrängt  und  der  Kern  dadurch  besser  sichtbar  wird.  Die 
Tendenz  zu  ungleichmäßiger  Verteilung  ist  bei  den  Leukozyten,  welche 
leichter  am  Glase  haften  und  Eigenbewegung  zeigen,  größer  als  bei  den 
Erythrozyten.  Abbildungen  ungefärbter  Leukozyten  sind  im  Schloipschen 
Atlas2)  enthalten. 

Höhere  Grade  von  Leukozytose  und  Leukopenie  wird  man  ins- 
besondere mit  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  Erythrozyten  wahrnehmen  können; 
auch  hier  empfiehlt  sich  der  Vergleich  mit  einem  normalen  Präparate.  Die 
Lymphozyten  sind  an  ihrer  Kleinheit  und  der  relativen  Größe  des  Kerns  kennt- 
lich, die  Mononukleären  und  Ubergangsformen  an  ihrer  Gesamtgröße, 
Keniform  und  feinen  Granulation,  wenn  auch  die  Unterscheidung  von  Mye- 
lozyten Schwierigkeiten  bereiten  kann.  Für  die  neutrophilen  Leukozyten 
ist  der  polymorphe  Kern  und  die  feine  Granulation  charakteristisch.  Am 
deutlichsten  treten  die  eosinophilen  Leukozyten  durch  die  Größe  und  den 
starken  Glanz  ihrer  Granula  hervor.  Der  Glanz  wird  ganz  besonders  stark,  wenn 
man,  nachdem  man  das  Mikroskop  scharf  auf  den  Rand  der  Zelle  eingestellt 
hat,  den  Tubus  mit  Hilfe  der  Mikrometerschraube  leicht  hobt:  die  Granula 
sind  „heboglänzend",  also  stärker  lichtbrechend  als  die  Umgebung.  Schwerer 
zu  erkennen  sind  die  kleinen  Mastzellen,  ihre  grobe  Granulation  tritt  als 
schwächer  lichtbrechend  nicht  sehr  hervor.  Die  Erkennung  der  Myelo- 
zyten und  Myeloblasten  wird  nur  hinsichtlich  der  großen  Mononukleären 
und  Ubergangsformen  Schwierigkeiten  bereiten.  Die  Turksehcn  Reizungs- 
formen und  die  Plasmazellen  sind  seltenere  Gebilde,  über  deren  Sein 
oder  Nichtsein  man  sich  besser  im  Trockenpräparat  orientiert. 

Wie  bei  den  Erythrozyten  so  kann  auch  bei  den  Leukozyten  die  Unter- 
suchung im  Dunkelfelde  mancherlei  Vorteile  bringen. 

Da  auch  die  Frage  zu  beantworten  sein  kann,  wie  viele  der  im  Nativ- 
präparate  enthaltenen  Leukozyten  amöboide  Bewegung  zeigen,  so  wird 
man  zur  Herbeiführung  der  Bewegung  das  Präparat  auf  einem  geheizten 

1)  Die  bis  zum  .lalire  1892  geübten  Methoden  hat  II.  F.Müller  in  einem  Referate 
zusammengefaßt.  Lit -Verzeichnis  1892,  2. 

2)  K.  Schleip,  J.it -Verzeichnis  1007,  2. 
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Objekttisch  auf  Körportemperatur  erwärmen.  Sehr  stark  ist  unter  diesen 
Umständen  nach  den  Erfahrungen  des  Verfassers  die  amöboide  Bewegung 
auf  dem  von  H.  Deetjen1)  angegebenen  Agarpräparate.  Man  löst  5  g 
Agar-Agar  in  äOO  com  dest.  Wasser  durch  etwa  halbstündiges  Kochen, 
filtriert  die  heiße  Flüssigkeit  durch  ein  Faltenfilter  und  setzt  zu  100  ccm 
Filtrat  0,6  g  XaCl,  »>— 8  ccm  einer  10%-igen  Lösung  von  XaP03  (Merck1) 
und  i>  ccm  einer  10%-igen  Lösung  von  K2HPO<.  Zur  Untersuchung  des 
Blutes  wird  ein  wenig  von  der  Agarlösung  auf  einen  Objektträger  ausge- 
gossen und  erstarren  gelassen.  Darauf  schneidet  man  aus  der  erkalteten 
Masse  einen  etwa  2  mm  breiten  Streifen  aus,  auf  den  man  das  aus  der 
Fingerspitze  entnommene  Bluttröpfchen  bringt  und  mit  einem  Deckglas 
bedeckt 

Zum  Studium  der  Phagozytoso  versetzt  H.  J.  Hamburger2)  das  Blut 
mit  feiner  Knochenkohle  und  läßt  1  Stunde  im  Brutschrank  bei  37°  C  stehen. 
Dann  prüft  man,  ob  die  Leukozyten  Kohlenteilchen  aufgenommen  haben, 
was  in  normalen  Fällen  bei  etwa  8%  der  Leukozyten  der  Fall  ist. 

2.  Sohätzung  der  Leukozytenarten  durch  Vitalf&rbung. 

Es  kommen  dieselben  Methoden  zur  Anwendung,  welche  schon  früher 
(S.  80)  boschrieben  wurden.  Vitalfärbung  ist  besonders  zur  Darstellung 
der  Nukleolen  geeignet.  Nach  den  Erfahrungen  des  Verfassers  gibt  auch 
hier  die  Ruzickasche  Methode  sehr  gute  Resultate  zur  Unterscheidung 
lebender  und  toter  Zellen,  die  Leukozyten,  welche  sich  bei  Anwendung 
dieser  Methode  rot  färben  und  rot  gefärbt  bleiben,  können  auch  noch  nach 
Tagen  auf  einem  geheizten  Objekttisch  zur  amöboiden  Bewegung  veranlaßt 
werden,  die  blaugofärbten  dagegen  nicht.  Ein  Gemisch  von  Neutralrot  und 
Methylonblau  hat  auch  schon  J.  Arnold3)  angewendet,  der  gleichfalls  fand, 
daß  vitalgefärbte  Loukozyten  amöboide  Bewegung  und  Phagozytose 
zeigen.  *) 

3.  Zählung  der  Leukozytenarten  in  der  Zählkammer. 

Eine  Methode  zur  Diiferentialzühlung  der  Leukozyten  in  der  Zähl- 
kammer hat  zuerst  Elz  holz  angegeben. 

a.  Die  Methode  von  A.  EJzholz  (1894). 5) 

Dor  Zählapparat  ist  der  Tho ma-Zeißsche  (S.  20),  nur  daß  das  Zähl- 
netz nach  dorn  Vorgange  von  Zapport  neun  etwas  verschieden  geteilte 
Quadratmillimeter  umfaßt  ;Fig.  72)fiJ.  Zur  Verdünnung  des  Blutes 
und  zugleich  zur  differenten  Färbung  Reiner  Loukozyten  werden  fol- 
gende Lösungen  benutzt: 

1)  II.  Deet  jen,  Lit.-Verzeichnis  1901,  3.  8.  200. 

2)  H.  J.  Hamburger,  LH.- Verzeichnis  1902,  10,  8.400. 

3)  .T.  Arnold,  LH.- Verzeichnis  1*99,  8.  8.  420  und  429. 

I)  Über  das  Verhalten  der  Leukozyten  bei  der  Vitalfärbung  siehe  Rosin  und 
K.  Itibergeil,  LH.- Verzeichnis  15*04.  9. 

:»i  A.  Elzholz.  Lit.- Verzeichnis  1894.  4.  S.  588. 

♦5)  Neubauer  hat  die  an  den  4  Kcken  des  Zählnetzes  gelegenen  großen  Quadrate 
noch  in  je  U»  kleinere  Quadrate  teilen  lassen,  aiehe  8.  109  dieses  Handbuches. 
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un.l 


'„-ige  wäßrige  Eosinlösung    7,0  cem 
Glyzerin  45,0 
Dest  Wasser  55,0 


n 


Dest  Wasser  15  ecm 

Konzentrierte  wäßrige  Gentianaviolettlösung  5—6  Tropfen 
Absoluter  Alkohol  1 

Zu  einer  Zählung  wird  Blut  bis  zur  Marke  1  oder  1 2  der  Thoma- 
Zeißschen  Mischpipette  ein-  und  Glyzerineosinlösung  bis  zur  Mitte  des 
Mischgefaßes  nachgesaugt,  worauf  3—4  Minuten  geschüttelt  wird.  Dann 
wird  das  Misehgefäß  bis  zur  Marke  11  mit  der  Gentianaviolettlösung  voll- 
gefüllt, nochmals  geschüttelt  und 
die  Mischung  so  lange  in  der 
Pipette  belassen,  bis  die  roten 
Blutkörperchen   aufgelöst  sind. 

Nach  Füllung  der  Zähl- 
kammer sollen  fast,  alle  normalen 
Leukozytenarten  zu  erkennen 
sein,  nur  die  Unterscheidung  der 
großen  Lymphozyten  von  den 
Mononukleären  und  Übergangs 
formen  soll  Schwierigkeiten  be 
reiten.  Man  zählt  nun  in  der 
1.  Kolonne  des  Zählnetzes  von 
oben  nach  unten,  in  der  2.  von 
unten  nach  oben,  in  der  dritten 
wieder  von  oben  nach  unten  usw., 
bis  man  8  Kolonnen,  das  sind 
6  qmm,  oder  für  genauere  Zäh- 
lungen, besonders  der  eosino- 
philen und  basophilen  Leuko 
zyten,  alle  12  Kolonnen,  also 
9  qmm,  ausgezählt  hat.  Das  Ke 

100  •>oo 

sultat  ist  z.  B.  im  letzteren  Falle  mit         ,  wenn  man  10  fach,  mit  -()  , 

wenn  man  20-fach  verdünnt  hat,  zu  multiplizieren,  um  die  Zellen  für  1  emm 
Blut  zu  erhalten.  Man  könnte  so  die  absolute  Zahl  aller  Leukozyten  über- 
haupt als  auch  aller  Arten  ermitteln  und  das  prozentische  Verhältnis  der 
einzelnen  Arten  dann  berechnen. 

Verfasser  kann  die  Methode  nicht  empfehlen,  weil  die  zweizeitige  Füllung 
der  Ampulle  mit  dazwischenliegender  Mischung  die  exakte  Verdünnung  des 
Blutes  erschwert,  und  weil,  abgesehen  von  den  eosinophilen  Leukozyten,  die 
übrigen  Arten  schwer  zu  erkennnn  sind..  »Störend  wirkt  auch,  daß  die  Ery- 
throzyten nur  recht  langsam  aufgelöst  werden. 


Fig.  72. 

NcUtwiluiiK    nach  A.  Elzholz. 
(80  mal  vergr.) 


Statt  zweizeitig  in  der  Mischpipette  zu  färben,  hat  R.  Zollikofer  die 
Färbung  einzeitig  hauptsächlich  in  der  Kammer  vorgenommen. 
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b.  Die  Methode  von  R.  Zolllkofer  (1900)'). 

Man  bereitet  sich  zunächst  zwei  getrennte  Lösungen  von 

Eosin  W.G.  0,05  g 

Formalinlösung,  konzentriert  1,0  t 

Wasser,  destilliert  100,0  , 
und 

Methylenblau  B.H.  0,05, 

Formalinlösung,  konzentriert  1,0  v 

Wasser,  destilliert  100.0  „  . 

Diese  Lösungen  werden  filtriert  und  vor  Verunreinigungen  sorgfältig  ge- 
schützt in  2  gleichen  Tropfgläschen  aus  dunklem  Glase  aufbewahrt.  Zum 
Gebrauche  werden  ungefähr  gleiche  Teile  beider  Lösungen  gemischt,  even- 
tuell muß  das  richtige  Mischungsverhältnis  empirisch  festgestellt  werden. 

Mit  diesem  Farbstoffgemisch  wird  das  Blut  in  der  Thoma-Zeißschen 
Pipette  20-fach  vordünnt,  dort  5  Minuten  lang  gemischt,  worauf  die  Elz- 
hol zsche  Zähl  kammer  (S.  122 1  mit  derBlutmischung  beschickt  wird.  Die  roten 
Blutkörperchen  werden  unsichtbar  gemacht  und  die  weißen  färberisch  differen- 
ziert Während  de»  Senkens  der  Leukozyten  wird  die  Pipette  wieder  gereinigt. 

Nach  etwa  5  Minuten  ist  die  Färbung,  welche  aber  die  basophilen 
Leukozyten  nicht  betrifft,  soweit  gediehen,  daß  die  Zählung  auf  dem  9  qmm 
umfassenden  Zählnetz  beginnen  kann.  Das  Zählresultat  ist  jeweils  mit 
200 

(.    zu  multiplizieren,  um  die  absolute  Zahl  der  Leukozyten  überhaupt  und 

der  betreffenden  Art  für  1  emm  Blut  zu  finden. 

Verfassor  fand  diese  Methode  etwas,  aber  nicht  viel  besser  als  die  Elz- 
holzsche.  Da  unter  normalen  Verhältnissen  im  ganzen  nur  etwa  300  Leuko- 
zvten  gezählt  werden,  so  muß  die  Zählung  jedenfalls  entsprechend  oft  wieder- 
holt werden,  um  eine  genügende  Genauigkeit  zu  erziolen. 

Mit  den  Farbstofflösungen  kann  auch  ein  durch  Hitze  fixiertes 
Trockenprü parat  sukzessiv  gefärbt  werden,  und  zwar  zuerst  mit  der 
Eosin-  (einige  Minuten  lang\  dann  mit  der  fünffach  durch  Wasser  verdünnten 
Methylenblaulösung  ,  Minute  lang),  wodurch  eine  Kontrolle  in  differential- 
diagnostiseher  Beziehung  möglieh  ist.  Diese  Kontrolle,  die  in  der  Tat  recht 
gut  gelingt,  ist  aber  aueh  sehr  nötig. 

Die  Zollikofersche  Methode  hat  W.  Riehes2)  dadureh  modifi- 
ziert, daß  er  Blut  bis  zur  Marko  1  ansaugte,  die  Methylenblaulösung  für 
sich  bis  zu  einem  Strich,  der  die  Hälfte  des  Arapullenvolumens  angab,  nach- 
saugte  und  10  Sekunden  später  mit  der  Eosinlösung  bis  zur  Marke  11  auf- 
füllte. Dann  wurde  nach  4—5  Minuten  langem  Schütteln  die  Kammer 
gefüllt.  Die  roten  Zellen  sind  dann  vollständig  zerstört,  dio  weißen  sollen 
dunkelblaue  Kornfärbung,  deutliche  blauviolette  neutrophile  und  sattrote 
eosinophile  Granulation  zeigen.  Diese  modifizierte  Methode  stellt  keine  wesent- 
liche Verbesserung  dar. 

W.  Türk  ')  zieht  all  diesen  Methoden  seine  eigene  vor. 

l!  K.  Zollikofer.  Lit- Verzeichnis  1900,  2,  S.  316. 

■>\  \Y.  Riebe.«,  Lit  - Verzeichnis  IMG.  9.  S.  1-kns. 

.{)  W.  Türk.  Lit.  Verzeichnis  1904,  1.  S.  \Y>  und  1912.     S.  18. 
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o.  Die  Methode  von  W.  Türk  (1902)'). 

Die  Zählung  geschieht  wiederum  im  Prinzipe  nach  der  Thoma-Zeiß- 
schen  Methode  (S.  20),  das  größere,  9  qmm  umfassende  Zählnctz  ist  in 
Figur  73  abgebildet 

Die  Verdünnungsflüssigkeit  besteht  aus 

Eisessig  3,0  ccm 

Dest.  Wasser  300,0  „ 

1%-ige  wäßrige  Gentianaviolettlösung     3,0    „  . 
Nimmt  die  Färhekraft  dieser  Lösung  nach  einiger  Zeit  ab,  so  fügt  man 
1  oder  2  Tropfen  der  Gentianaviolettlösung  zu.    Um  den  Farbstoff  aus  der 
Mischpipette  zu  beseitigen,  muß 
2mal  mit  absolutem  Alkohol 
ausgespült  werden. 

Bei  der  Auszählung  der 
gefüllten  Kammor,  die  bei 
starker  Beleuchtung  zunächst 
ohne  Rücksicht  auf  die  Art 
erfolgt,  geht  Türk  so  vor,  daß 
er  die  linke  obere  Ecke  des  Zähl- 
netzes ins  Gesichtsfeld  stellt. 
Er  wählt  nunmehr  als  Zählein- 
heit den  dem  linken  Rand  entlang 
herablaufenden  Streifen  von 
*/w  mm  Breite,  welcher  bequem 
in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes 

Platz   findet   (Zeiß  Objektiv 
4 

C,  Okular  3,  bei  ^  mm  Deck- 
glas Objektiv  DD).  Dann  wer- 
den fortlaufend  die  ganzen  drei 
Millimeter  des  Netzes  herab 
gezählt,  die  Kammer  um  5  a0  mm 

nach  links  verschoben,  worauf  in  dem  nächsten  Streifen  von  52o  mm 
Breite  von  unten  nach  oben,  im  dritten  wieder  von  oben  nach  unten  usw. 
gezählt  wird.  Erst  wenn  auf  diese  Weise  das  ganze  linksseitige  Drittel  des 
Zählnetzes  fortlaufend  durchgezählt  ist,  wird  die  gefundene  Zahl  notiert,  bei 
großer  Zollenzahl  auch  früher.  In  der  gleichen  Weise  wird  im  mittleren 
und  rechten  Drittel  des  Zählnetzes  vorgegangen.  ^ 

Die  gefundene  Zahl  muß  bei  10-facher  Verdünnung  des  Blutes  mit  , 

•MV)  - 

bei  20-facher  mit  "J*  multipliziert  worden,  um  die  Leukozytenzahl  für  1  cmm 

zu  finden.    Der  Fehler  der  Zählung  soll  etwa  3%  betragen. 

Nach  Ermittlung  der  Gesamtzahl  geht  man  zur  Difterentialzählung 
über,  indem  man  die  Zählung  mit  Rücksicht  auf  die  betreffende  Art  wieder- 
holt.   Für  die  genauere  Unterscheidung  der  einzelnen,  durch  Gentianaviolett 


Fi  fr.  73. 

NetzteiluDg  nach  W.  Türk, 
(ao  mal  vergr.) 


1)  W.  Türk,  Lit -Verzeichnis  1902,  2,  1904,  1,  S.Ö0.  95,  101  und  1912.  2,  S.  18. 
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gefärbten  Arten  gibt  Türk  noch  eine  Reihe  von  Anhaltspunkten').  Man 
zählt  eine  Art  nach  der  andern  und  kann  dann  leicht  sowohl  die  absolute 
Zahl  als  auch  das  prozentische  Verhältnis  berechnen.  Angenommen,  ea 
seien  bei  10-facher  Verdünnung  des  Blutes  640  Leukozyten  überhaupt, 
darunter  z.  B.  160  Lymphozyten  und  3  Mastzellen,  gezählt  worden,  so  beträgt 

640  1 ( ^0 

die  Gesamtleukozytenzahl  für  1  emm  Blut        ^       ,  auf  Hunderte  abge- 

160 •  100 

rundet  7100.  die  Gesamtlymphozytenzahl  0-     ,  rund  1800,  die  Gesamt- 

3 • 100  * 

mastzellenzahl  '   (     ,  rund  30,  oder  25  %  der  Leukozyten  waren  Lymphe- 

zyten  und  nur  etwa  0,5  %  Mastzellen. 

Schwierigkeiten  bereitet  die  Zählung  der  eosinophilen  Leukozyten:  wird 
auf  diese  besonders  Wert  gelegt,  dann  muß  die  Zählung  dieser  Art  im 
Nativpräparat,  wo  sie  gut  kenntlich  ist,  oder  besser  nach  einer  der  unten 
zu  beschreibenden  Methoden  gesondert  vorgenommen  werden. 

Nach  den  Erfahrungen  des  Verfassers  ist  die  Türk  sehe  Methode  recht 
geeignet,  sofern  starke  Beleuchtung  (Kondensor)  angewendet  wird:  sehr 
deutlich  treten  die  Mastzellen  hervor. 

Auf  Grund  vielfältiger  Erfahrungen  gibt  Türk  für  menschliches,  normale 
Loukozytenarten  enthaltendes  Blut  noch  folgende  vereinfachte  Methode  der 
Zählung  an2).  Wenn  sich  aus  dem  Leukozytenpräparate  ergibt,  daß  die 
großen  mononukleären  Leukozyten  mit  Ubergangsformen  und  die  Mastzellen 
keine  wesentliche  Veränderung  aufweisen,  und  wenn  ein  rasch  gewonnener 
Überblick  über  das  frische  Blutpräparat  eine  Vermehrung  der  Eosinophilen 
nicht  erkennen  läßt,  so  ist  eine  zahlenmäßige  Feststellung  des  prozentischen 
Lymphozytengehaltes  vollständig  ausreichend,  um  sich  ein  klares  Urteil  Uber 
die  Leukozytenverhältnisse  dos  untersuchten  Blutes  zu  bilden,  da  man  sich 
aus  dem  Lymphozytenwerte  unter  diesen  Verhältnissen  ein  ganz  hinreichend 
genaues  Urteil  über  die  ungefähre  Zahl  der  Neutrophilen  zu  bilden  vermag. 

Auf  eine  Methode,  welche  W.  Schaffner9)  in  den  Tropen  (auf  Sumatra) 
angewendet  hat,  sei  nur  verwiesen. 

Außer  diesen  Methoden,  welche  die  Zählung  aller  Leukozytenarten  in 
der  Kammer  anstreben,  sind  auch  noch  einige  spezielle  Methoden  zur 
Zählung  der  eosinophilen  Leukozyten  von  J.  Zappert  und  R.Dunger 
angegeben  worden. 

d.  Die  Methode  von  J.  Zapport  (1892)«  . 

Zur  Verwendung  kommt  der  Thoma-Zeißsche  Zählapparat  mit  dem 
in  Figur  74  abgebildeten  Zählnetz. 

Verdünnt,  fixiort  und  gefärbt  wird  mit  der  folgenden,  der 
Mayetsehen  (S.  18)  ähnlichen  Lösung.    Zu  ö  cem  einer  frischen  l°/0-igen 

1)  Über  die  l'nteracheidung  der  Lymphozyten  von  Erythroblasten  siehe  S.  Hl 
dieses  Handbuches. 

2)  VV.  Türk.  I -it.- Verzeichnis  1H04,  1,  S.  104. 

:i\  W.  Schüffner,  Kit- Verzeichnis  1911,  11,  S.  1152. 

4>  .J.  Zappert,  Lit-Verzeichnis  1892,  1,  S.  386  und  1893.  2  S.  236. 
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Losung  von  Osmiumsäure  in  Wasser  werden  in  einem  Reagenzglase  4—5  Trop- 
fen einer  filtrierten  Mischung  von 

Dest.  Wasser 

Glyzerin  ää  10,0  g 

1  °,o-ige  wäßrige  Eosinlösung    5*0  „ 
hinzugefügt.     Die  Flüssigkeit  wird  gut  durchgeschüttelt  und  bleibt  etwa 
1  Stunde  verwendbar. 

Nach  100-facher  Verdünnung  des  Blutes  mit  dieser  Lösung  in  der 
Mischpipette  wird  1 — 2  Minuten  gut  durchgeschüttelt  und  nach  dem  Aus- 
blasen der  ersten  Tropfen  die  Kammer  mit  einem  der  folgenden  gefüllt 
Dann  muß  man  einige  Minuten  zuwarfen,  bis  sich  die  Blutkörperchen  in 
der  relativ  schweren  Flüssigkeit 
gesenkt  haben.  Die  rötlich  ge- 
färbten Erythrozyten  bleiben  — 
oft  etwas  geschrumpft,  jedoch 
nur  stellenweise  aneinander  ge- 
klebt —  erhalten,  die  Granula 
der  eosinophilen  Leukozyten 
sind  tiefrot  gefärbt  und  scharf 
vom  farblosen  Kern  abgegrenzt. 

Die  Eosinophilen  werden 
auf  dem  9  qmm  umfassenden 
Xetz  gezählt:  bei  der  Spärlich- 
keit dieser  Elemente  muß  die 
Zählkammer  4  —5  mal  gefüllt 
werden,  um  eine  für  die  Be- 
rechnung brauchbare  Zahl  zu 
erhalten.  Auch  die  übrigen 
Leukozyten  sind  der  Zählung 
zugänglich,  ebenso  die  roten 
Blutkörperchen,  deren  Zahl  auf 
dem  mittleren  Quadratraiiiimeter 
bestimmt  wird.  Der  genauen 
Ermittlung  der  Erythrozyten  ist 
dieser  Gebilde  hinderlich. 


Fis 


4. 


Netztelltmg  nach  J.  Zappert. 
(20  mal  vergr.) 


freilich   die  ungleichmäßige  Verteilung 


Ein  Mangel  bei  dieser  Methode  ist  die  geringe  Zahl  der  wirklich  zur 
Zählung  gelangenden  Eosinophilen.  Diesem  Mangel  wird  durch  die  folgende 
Metbode  gründlich  abgeholfen. 


e.  Die  Methode  von  R.  Dunger  (1910)  . 

Das  Zählnetz  (Fig.  75,  S.  128)  in  der  im  Glase  etwas  stärkeren  und  mit  einer 
breiteren  kreisförmigen  Rinne  versehenen  T  hom  a-Z  ei  ß  sehen  Kammer  um- 
faßt nicht  weniger  als  50  qmm;  bei  einer  Kammerhöhe  von  0,1  mm  wird  also 
in  5  emm  Blutmischung  gezählt.  Die  Verdünnung,  Fixierung  und  Färbung 
des  Blutes  wird  mit  folgender  Lösung  vorgenommen: 


1)  K.  Dun  per,  Lit.-Verzeichnis  1910,  7  und  1911,  11. 


■ 
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lVige  wäßr.  Eosinlösung 
Azeton  ää  10,0  g 

Aq.  dest  ad  100,0  r 

Diese  Lösung  wird  gut  verkorkt  aufbewahrt  und  ist  lange  haltbar:  mit 
ihr  wird  das  Blut  10-fäch  verdünnt,  worauf  3—5  Minuten  lang  geschüttelt 
und  dann  die  Zählkammor  gefüllt  wird.  In  dem  hellrosa  gefärbten  Gesichts- 
feld treten  die  Eosinophilen  als  rundliche,  aus  glänzend  roten  Körnern  zu- 
sammengesetzte  Kugeln    scharf   hervor,    der  Kern   ist   ganz    oder  fast 


Fig.  7."». 

R.  Donner. 


ganz  verdeckt.  Alle  übrigen  Leukozyten  sind  zu  Schatten  geworden. 
Gezählt  wird  bei  nur  120— lf)0-faeher  Vergrößerung,  ähnlich  wie  Türk(S.  125) 
es  vorschreibt,  das  gefundene  Resultat  braucht  bei  Zählung  auf  dem  ganzen 
Netz  nur  mit  2  multipliziert  zu  werden. 

Die  ungleichmäßige  Beschaffenheit  des  Zählnetzes  ist  bei  dieser  und  den 
vorher  genannten  Methodon  einer  gleichmäßigen  Verteilung  nicht  günstig, 
von  großem  Vorteil  ist  die  bisher  unerreichte  Größe  des  Zählnetzes. 

4.  Zählung  der  Leukozytenarten  im  gefärbten  Trockenpräparat. 

Am  besten  gelingt  die  Differenzierung  der  Leukozyten  im  gefärbten 
Trockenpräparate,  die  exakte  Auszählung  setzt  aber  ein  tadelloses,  fein  und 
gleichmäßig  ausgestrichenes  Präparat  voraus. 
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a.  Univeraalfärbungen  der  Leukozyten. 

Da**  ganze  Verfahren  ist  das  gleiche,  wie  es  früher  (S.  81)  für  die 
Differenzierung  und  Zählung  der  Erythrozytenarten  angegeben  wurde.  Bei 
der  meist  die  Erythrozytenarten  überragenden  Größe  der  Leukozytenarten 
muß  ganz  besonders  darauf  goachtet  werden,  daß  Quetschungen  beim  Aus- 
streichen des  Blutes,  welche  die  Leukozyten  größer  erscheinen  lassen,  als 
sie  es  wirklich  sind,  vermieden  werden.  Um  sich  einen  vorläufigen 
Überblick  über  die  vorhandenen  Leukozytenarten  zu  verschaffen,  ist  sehr 
zu  empfehlen,  vor  dem  Ausstreichen  eine  Anreicherung  der  Leukozyten  und 
zugleich  eine  Isolierung  derselben  von  den  Erythrozyten  nach  der  früher 
(S.  116)  beschriebenen  Weise  vorzunehmen. 

Wegen  ihrer  ziemlich  panoptischen  Färbung  verdienen  von  allen  im  Ab- 
schnitt c  (S.  88)  genannten  Färbungsniethoden  diejenigen  von  Leishraan 
undGiemsa  und  die  kombinierten  Methoden  den  Vorzug.  Durch  richtige 
Wahl  der  Flüssigkeiten  zur  Fixierung,  Verdünnung  und  zum  Abspülen  der 
Präparate  muß  man  es  dahin  zu  bringen  suchen,  daß  die  basophilen  Bestand- 
teile der  Leukozyten  möglichst  gleich  gut  wie  die  neutro-  und  azidophilen 
wiedergegeben  werden. 

b.  Speiialfirbunge»  der  Leukozytei. 

Neben  diesen  Universalmethoden  sind  aber  keineswegs  Spezialmethoden, 
welche  die  eine  oder  andere  Leukozyteuart  oder  den  einen  oder  anderen 
Bestandteil  einer  Art  besonders  gut  färben,  entbehrlich. 

Für  die  Ermittlung  der  bei  der  Differenzierung  stets  eine  Kolle  spielenden 
Kurnstruktur  ist  die  Hämatoxylinfärbung  (S.  92)  immer  noch  die  beste, 
für  die  Darstellung  der  Nukleolen  Vitalfärbung  (S.  122)  sehr  geeignet. 

Eine  Spezialfärbung  für  Lymphozyten  oder  für  andere  Leukozyten 
mit  basophilen  Bestandteilen  ist  besonders  die  M  e  t b  y  1  g  r  ü  n  -  P  y  r o  n  i  n  f  ä  r  b  u  n  g 
nach  Pappenheim  (S.  95),  durch  welche  z.  B.  das  Protoplasma  der  Lympho- 
zyten leuchtend  rot  wird,  auch  die  Nukleolen  treten  rot  aus  dem  blaugefärbten 
Kern  hervor:  eine  Blutzelle,  deren  Protoplasma  sich  mit  dieser  Methode 
nicht  rot  färbt,  ist  jedenfalls  kein  Lymphozyt.  Die  Azurgranula  kommen 
am  besten  durch  Leishraan-  oder  längerdauernde  Giemsafürbung  zur 
Anschauung. 

Eine  differente  Färbung  der  Lymphozy tenkerne  gegenüber  den 
Kernen  der  übrigen  Leukozyten  und  zwar  mit  Malachitgrün,  das  bei 
saurer  Reaktion  grün,  bei  alkalischer  aber  blau  aussieht,  hat  Kronberger >) 
augegeben.  Blut  wird  1  —1  1 2  Stunden  nach  einer  Mahlzeit  entzogen,  auf 
Paraffin  werden  die  Leukozyten  angereichert  (S.  116)2).  Dann  wird  ein  Strich- 
präparat aus  der  Kuppe  des  Blutstropfens  hergestellt  und  durch  Hitze  (all- 
mähliches Erwärmen  über  einer  Spiritusflamme)  fixiert  Nach  dem  Abkühlen 
tropft  man  alkoholische  Eosinlüsung  auf  das  Präparat,  läßt  die  Farblösung 
1  5  bis  1  Minute  wirken  und  spült  dann  mit  dest.  Wasser  ab.  Sodann  bringt 
man  wäßrige  konzentrierte  Malachitgrünlösung  neutraler  Reaktion  für  V2  bis 

1)  Kronberger,  Lit- Verzeichnis  1907,  1. 

2;  Verfasser  hat  dieäe  Methode  zur  Anreicherung  der  Thrombozyten  schon  im 
Jahre  15)03  angegeben  (K.  Hilrker.  Lit -Verzeichnis  1903,  '»)  und  seither  auch  stet»  zur 
Verminderung  der  Erythrozyten  und  Anreicherung  der  Leukozyten  benutzt. 
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1  Minute  auf  das  Präparat,  worauf  man  mit  dest  Wasser  abspült,  über  einer 
Flamme  trocknet  und  in  Kanadabalsam  einschließt  oder  noch  besser  sofort 
bei  Olimmersion  betrachtot  Die  Lymphozytenkerne  sind  smaragdgrün  ge- 
färbt, die  der  übrigen  Leukozyten  himmelblau,  die  eosinophilen  Granula 
leuchtend  rot;  bei  ganz  schwacher  Vergrößerung  kann  man  daher  schon 
Lymphozyten  und  übrige  Leukozyten  voneinander  trennen. 

Verfasser  hat  mit  dieser  Methode  keine  befriedigenden  Resultate  er- 
zielt, es  spielt  offenbar  die  Beschaffenheit  des  Wassers  eine  Rolle. 

Besondere  Färbungsmethoden  für  große  Mononukleäre  und  Uber- 
gangsformen sind  bisher  nicht  bekannt  gegeben  worden,  alles  Wesentliche 
bringen  Leishman-,  Giemsafärbung  und  die  kombinierten  Methoden 
zur  Darstellung. 

Die  für  die  neutrophilen  polymorphkernigen  Leukozyten 
charakteristische  Granulation  tritt  am  besten  bei  Triazidfärbung,  die  eosino- 
phile und  basophile  Granulation  bei  Jenner-May-Grünwald-  oder 
L  e  i  s  h  m  a  n  -  Färbung  hervor.  Besondere  Verfahrenzur  leichten  Erkennung 
der  Mastzellen  haben  P.  Ehrlich  und  W.  Türk  ausgearbeitet 

Färbung  der  Mastzellen  mit  Dahlia  nach  P.  Ehrlich. 

Dahlia  ist  das  Chlorwasserstoff  saure  Salz  des  Triäthvlrosanilins 
(C26H3SNaCl)>). 

Die  Färbung  geschieht  mit  folgender  Lösung: 

Alkohol  absolut.  50  ccm 

Aqua  dest.  100  „ 

Acid.  acet  glacial.  12,5  „ 

Dahlia  bis  fast  zur  Sättigung3). 

Nach  Fixation  des  Blntpräparates  durch  Hitze  oder  Methylalkohol  wird 
4 — 6  Stunden  mit  der  obigen  Lösung  gefärbt,  worauf  kurz  in  Wasser  ab- 
gespült und  mit  Alkohol  differenziert  wird,  bis  kein  Farbstoff  mehr  abgeht 
Die  Mastzollengranula  werden  violett  gefärbt. 

Verfasser  hat  auch  schon  nach  5  Minuten  langer  Einwirkung  gute  Fär- 
bung der  Mastzellen  erhalten.  Die  übrigen  körperlichen  Elemente  des  Blutes 
treten  kaum  hervor. 

Färbung  der  Mastzellen  mit  Methylenblau  und  Jod 

nach  W.  Türk 3). 

Das  in  der  Hitze  bei  120°  fixierte  Präparat  wird  in  der  folgenden 
Methylenblaulösung 

Methvlenblau  (medic  puriss.)  2,0  g 
Absoluter  Alkohol  100,0—120,0  „ 

Dest.  Wasser  100,0-  80,0  „ 

bei  gelinder  Wärme  gefärbt  und  kommt  nach  kurzem  Abspülen  auf  Minute 
in  eine  wäßrige  .Tod-Jodkaliumlösung  von  dem  Verhältnis  1 J :  2JK  :300  H2O. 

I)  Vom  Laboratorium  Dr.  (Iriibler  (Adresse  S.  91,  Anm.  1)  zu  beziehen. 
■2)  P.  Ehrlich,  Lit-Vcrzeicbnis  1877,  2,  S.  2G5. 
,i>  W.  Türk,  hit- Verzeichnis  1904.  1.  S.  223. 
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Dann  wird  wieder  rasch  abgespult  und  eingebettet,  anstatt  in  Balsam  jedoch 
in  Jodgummisirup  von  der  Zusammensetzung 

.Todi  puri  1,0  g 

Kalii  jodati  3,0  „ 

Aq.  destillatae  100,0  T 

Gummi  arab.  q.  s.  bis  zur  Erreichung  von  Sirupkonsistenz. 

Die  Mastzellengranula  sind  bei  dieser  Färbung  sehr  scharf  begrenzt 
und  tief  schwarz  gefärbt,  die  Kerne  sind  sehr  schwach  blaß  bräunlich. 

Die  Methode  ist  der  vorhergenannten  vorzuziehen,  weil  sie  die  Mast- 
zellen deutlich  hervorhebt  und  doch  die  übrigen  körperlichen  Elemonte  nicht 
auslöscht 

Für  Myelozyten  sind  Triacid-,  Jenner-,  May-Grünwald-,  Leishman- 
und  Giern safärbung  und  die  kombinierten  Färbungen  geeignet,  für  Myelo- 
blasten und  Türksche  Reizungsformen  besonders  Leishman-  und 
Giern  safärbung.  Für  Plasmazellen  kommt  neben  Methylgrün-Pyronin- 
färbung  Giemsafärbung  in  Betracht,  zur  Feststellung  der  Kadspeichen- 
struktur  des  Kernes  Hämatoxylinfärbung. 

Die  zur  Unterscheidung  der  Leukozyten  des  myeloischen 
Systems  von  denen  des  lymphatischen  Systems  dienende,  vielfach 
erwähnte  und  auf  der  Gegenwart  von  oxydierenden  Fermenten ')  beruhende 

Indopheuolblausynthese  nach  Winkler  Schultze  (1909) 2 ) 

wird  folgendennaßen  durchgeführt.  Die  frischen  Blutausstrichpräparate 
werden  in  4°/0-igem  Fonnaldehyd  fixiert,  ältere  Präparate  brauchen 
nicht  besonders  fixiert  zu  werden. 

Zur  Vornahme  der  Reaktion  bedarf  man  zweier  Flüssigkeiten,  einer 
1  %-igen  wässerigen  Lösung  von  a-Naphthol  mit  1  %  Natriumkarbonat  und 
einer  1  °0-igen  wässerigen  Lösung  von  Dimethyl-p-Phenylendiamin  (basic.) 
(Merck).  Da  sich  a-Naphthol  nicht  besonders  gut  in  Wasser  löst,  muß  man 
die  Lösung  bei  Erwärmung  vornehmen  und  später  kalt  filtrieren.  Der  geringe 
Alkalizusatz  erhöht  die  Löslichkeit  und  scheint  außerdem  die  Schnelligkeit 
der  Reaktion  günstig  zu  beeinflussen.  Beide  Lösungen  bilden  zusammen- 
gebracht bei  Luftzutritt  allmählich  durch  oxydative  Synthese  einen  blauen 
Farbstoff,  der  in  die  Gruppe  der  Indophenole  (im  speziellen  Fall  Naphthol- 
blau)  gehört  und,  da  er  unlöslich  ist,  ausfallt  Beim  Vorhandensein  eines 
oxydativen  Fermentes  wird  diese  Reaktion  stark  beschleunigt,  und  es  werden 
diejenigen  Stellen,  an  denen  das  Ferment  lokalisiert  ist  und  an  denen  die 
Synthese  sofort  eintritt,  blaugefärbt. 

Bringt  man  nun  das  Blutpräparat  aus  Wasser  hintereinander  in  die 
beiden  Lösungen  oder  auch  in  ein  Gemisch  gleicher  Teilo  dieser  Lösungen, 
so  kann  man  schon  makroskopisch  eine  deutliche  Bläuung  nach  kurzer  Zeit 
wahrnehmen.  Spült  man  in  Wasser  ab  und  untersucht  in  Wasser  nach 
Bedeckung  mit  einem  Deckglas,  so  wird  man  Granula  im  Protoplasma  der 

1)  über  die  Muajakreaktion  des  Mutes,  welche  auf  oxydierenden  Fermenten  be- 
ruht, Biehc  K.  Brandenburg.  Lit.- Verzeichnis  1900,  10  und  F..  Mever.  Lit.- Verzeichnis 
im  10. 

2)  F.  Winkler,  Lit.-Verzeiclinis  1907.  11  und  W.  H.  Schultze,  Lit.- Verzeichnis 
l'.»09,  7.  S.  1«5H. 

9* 
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Abkömmlinge  des  myeloischen  Systems  prachtvoll  blau  gefärbt  finden,  in 
dem  der  Abkömmlinge  des  lymphatischen  Systems  aber  nicht.  Die  normalen 
Myeloblasten  des  Knochenmarks  geben  die  Reaktion  für  gewöhnlich  nicht, 
wohl  aber  die  pathologisch  im  Blut  vorkommenden  Myeloblasten  bei  der 
Myeloblastenleukämie. 

Verfasser  hat  je  einen  Tropfen  der  beiden  Lösungen  auf  einen  Objekt- 
träger gebracht,  gemischt,  das  Deckglaspräparat  mit  der  Blutschichte  nach 
abwärts  auf  die  Mischung  gelegt  und  so  ohne  weiteres  sehr  schöne  Resultate 
erzielt. 

Die  Präparate  sind  nur  für  Stunden  haltbar,  dann  blassen  sie  ab.  Alkohol 
extrahiert  den  Farbstoff,  auch  in  Öl  und  Xylol  verschwindet  die  Blaufärbung. 
Auf  Gegenwart  von  oxydierenden  Fermenten  beruht  auch  die  Peroxy- 
dasenreaktion  von  C.  Kreibich ')  mit  1— 2'Vigen  Lösungen  von  benzi- 
dinraonosulfosaurcm  Natron. 

Zum 

Nachweis  jodophiler  Substanzen  in  Leukozyten  nach 

P.  Ehrlich  (1898)2) 

legt  man  das  lufttrockene  Präparat  in  ein  geschlossenes,  .Jodkristalle 
enthaltendes  Gefäß,  in  dem  es  binnen  weniger  Minuten  eine  dunkelbraune 
Farbe  annimmt,  und  bettet  es  dann  mit  Hilfe  einer  gesättigten  Lävulose- 
löäung,  die  einen  sehr  hohen  Brechungsindex  besitzt,  ein.  Zur  Konservierung 
ist  die  Umrahmung  mit  Hilfe  eines  Deckglaskittes  notwendig.  Alle  jodo- 
philen  (glykogen-  oder  amyloidhaltigen)  Bestandteile  werden  mahagonibraun 
gefärbt.    Die  Reaktion  kommt  aber  nur  in  pathologischem  Blute  zustande. 

Die  von  Ehrlich3)  zuerst  angegebene  Jodguramilösung  ist  nicht  so 
geeignet. 

Noch  besser  setzt  mau,  wie  es  R.  Zollikofer4)  getan  hat,  die  feuchten 
Präparate  den  .loddämpfen  aus  —  dann  tritt  die  Färbung  rascher  und  inten- 
siver ein  —  und  untersucht  in  Lävulosesirup.  Die  Jodreaktion  ist  ins- 
besondere für  die  polymorphkernigen  neutrophilen  Leukozyten  charakte- 
ristisch und  kann,  in  dieser  Weise  ausgeführt,  auch  in  normalem  Blute 
auftreten. 

o.  Art  der  Zählung. 

Die  Auszählung  der  so  differenzierten  Leukozytenarten  erfolgt 
in  ganz  analoger  Weise  wie  bei  Auszählung  der  Erythrozytenarten  (S.  102), 
die  gleichen  Vorschriften  wie  dort  gelten  auch  hier. 

Um  die  relative  Zahl  der  einzelnen  Leukozytenarten  festzustellen, 
legt  man  sich  eine  Tabelle  an,  welche  Rubriken  für  die  einzelnen  Arten 
enthält.  Dann  zählt  man  in  möglichst  gleichmäßig  ausgestrichenen  Teilen 
der  beiden  Dcckglaspräparate  (S.  102  dadurch,  daß  man  die  im  ganzen  oder 
in  dem  nach  Ehrlich  (S.  103)  eingeengten  Gesichtsfelde  des  Mikroskops 
befindlichen  Loukozyton  nach  Art  und  Zahl  feststellt  und  das  Ergebnis  in  die 

l)  C.  Kreibich,  Lit.- Verzeichnis  1910.  12.  S.  14+4. 

2  I*.  Khrlich  und  A.  Lazarus,  Lit.-Verzeichnis  1898,  1,  S.  30. 

3)  P.  Khrlich,  Lit-Verzeichnis  1XH3.  fi,  S.  16. 

4)  Ii.  Zollikofer.  Lit.-Verzeichnis  1899,  7,  S.  15. 
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entsprechenden  Rubriken  der  Tabelle  einträgt.  Daraufstellt  man  mit  Hilfe  dos 
verschiebbaren  Objekttisches  einen  anderen  angrenzenden  Teil  des  Präparatos 
ein,  zählt  wieder,  notiert  und  fährt  so  fort,  bis  man  einige  Hundert  Leuko- 
zyten gezählt  hat.  Wurden  I,  Leukozyten  im  ganzen  gezählt  und  1  von  einer 

bestimmten  Art,  so  ist  der  Prozentgehalt  an  dieser  Art  '  ^ '      Wird  auf 

eine  Art  besonderer  Wert  gelegt,  so  sollten  von  dieser  Art  allein  schon 
mehrere  Hundert  Exemplare  gezählt  werden,  wozu  man  eventuell  mehrerer 
Paare  von  Deckglaspräparaten  bedarf. 

Sollen  auch  die  absoluten  Zahlen  der  Arten  in  1  emm  Blut  er- 
mittelt werden,  so  schickt  man  eine  Leukozytenzählung  in  der  Kammer  ohne 
Rücksicht  auf  die  Art  voraus.  Angenommen,  es  seien  für  1  emm  Blut 
L'  Leukozyten  berechnet  worden  und  der  Prozentgelmlt  der  betreffenden 
Art  betrage  1',  dann  ist  die  absolute  Zahl  der  betreffenden  Art  für  l  emm 

B,„«  y . 

Die  früher  (S.  74)  schon  erwähnte  Tojbinsche  Zählmaschine 
„Cytax"  kann  auch  bei  Differentialzählungen  Verwendung  finden.  Ferner 
hat  V.  Schilling1)  ein  Differentialleukozytometor2)  angegebon,  be- 
stehend aus  soviol  Glasröhren,  als  Zellklassen  angenommen  werden;  für  jeden 
gezählten  Leukozyt  wird  dann  aus  einer  Menge  von  100  Stahlkugeln  je  eine 
Stahlkugel  in  die  betreffende  Röhre  geworfen.  Da  die  Röhren  nur  wenig 
weiter  sind,  als  der  Durchmesser  der  Kugeln  groß  ist,  so  gibt  die  Höhe  jeder 
Kugelsäulo  nach  dem  Verbrauch  von  100  Stahlkugeln  dirokt  den  Prozentgehalt 
der  betreffenden  Leukozytenart  an.  Hat  man  sich  Marken  für  das  normale 
Leukozytenbild  angebracht,  so  markiert  sich  jede  Abweichung  augenfällig. 

Die  Differential  Zählung  kann  sich  aber  nicht  nur  auf  verschiedene 
Arten  von  Leukozyten  erstrecken,  sie  kann  auch  mit  Rücksicht  auf  Diffe- 
renzen innerhalb  einer  Art  erfolgen.  Eine  solche  Differentialzählung 
2.  Ordnung  hat  .1.  Arneth  in  bezug  auf  die  polymorphkernigen  neutro- 
philen Leukozyten  sehr  dringend  empfohlen. 

Aufstellung  des  neutrophilen  Blutbildes  nach  .T.  Arneth  (1904) 3). 

Der  Autor  hat  die  neutrophilen  Leukozyten  nach  der  Polymorphie  des 
Kernes  in  5  Klassen  mit  1,  2,  3,  4,  5  und  mehr  Kernteilen  unterschieden. 
Diese  Unterscheidung  ist  besonders  bei  Triazidfärbung,  welche  die  Ver- 
bindungsbrücken zwischen  den  Kernteilen  nicht  so  gut  wiedergibt,  loichter 
durchzuführen.  Die  Kernteile  selbst  hat  Arneth  noch  in  schleifenförmige 
und  runde  getrennt.  Da  der  Gang  der  Entwicklung  bei  den  neutrophilen 
Leukozyten  der  ist,  daß  sich  ihre  Kerne  mit  zunehmendem  Alter  immer  mehr 
segmentieren,  die  Schleifenteile  immer  mehr  in  kleinere  runde  Teile  über- 
gehen, so  ist  also  die  Zahl  und  Art  der  Kernteile  ein  Maß  für  das  Alter 
dieser  Leukozyten. 

Legt  man  nun  entsprechend  den  ö  Klassen  von  Neutrophilen  neben- 

n  V.  Schilling,  Lit.- Verzeichnis  HU2,  10.  8.  20. 

2)  Zu  beziehen  von  der  optischen  YVerkstiitte  C.  Zeiß,  Jena. 

3)  J.  Arneth,  Lit.-Verzeichnis  1904.  10. 
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einander  f>  Rubriken  an  und  trägt  bei  einer  Auszählung  von  100  Neutro- 
pbilen  nach  Klassen  die  gefundenen  Zahlen  in  die  entsprechenden  Rubriken 
ein,  so  ergibt  sich  z.  B.  der  folgende  Fall,  den  Arneth  an  sich  selbst  fest- 
gestellt bat: 

Klasse  1.       2.       3.        4.  5. 


Neutrophile  in       j  j  48 

Prozenten 


Dieses  normale,  von  mittlerem  Alter  an  bis  ins  Greisenalter  bei  Ge- 
sunden festzustellende  r  neutrophile  Blutbild"  kann  nun  unter  besonderen 
Umständen  durch  Untergang  der  älteren  Klassen  insofern  eine  „Ver- 
schiebung nach  links4  erfahren,  als  dann  die  jungen  Neutrophilen  der 
Klasse  1  und  2  überwiegen  oder  eine  ^Verschiebung  nach  rechte" 
aufweisen,  wenn  Klasse  4  und  5  in  der  Überzahl  sind.  Im  ersteren  Falle 
liegen  dann  unreife,  im  letzteren  überreife  Neutrophile  vor. 

Auf  Grund  zahlreicher  Untersuchungen  kommt  Arneth  zur  Aufstellung 
des  folgenden  Schemas  der  Blutbeschaffenheit  in  bezug  auf  die  ab- 
solute Zahl  aller  Leukozyten  einerseits  und  des  neutrophilen  Blutbildes 
andererseits. 

1.  Normale  Leukozytenzahl  (nüchtern  5—  6000)  mit 

a)  normalem  neutrophilem  Blutbild:  Isonormozytose, 

b)  pathologisch  verändertem  neutrophilem  Blutbild:  Anisonormozytose. 
'2.  Vermehrte  Leukozytenzahl  mit 

a)  normalem  neutrophilem  Blutbild:  Isohyperzytose, 

b)  pathologisch  verändertem  neutrophilem  Blutbild:  Anisohyperzytose. 
.'5.  Verminderte  Leukozytenzahl  mit 

a)  normalem  neutrophilem  Blutbild:  Isohvpozytose, 

b)  pathologisch  verändertem  neutrophilem  Blutbild:  Anisohypozytose. 
Gegen  diese  Aufstellung  des  neutrophilen  Blutbildes  sind  Einwände 

erhoben  worden,  die  sich  insbesondere  gegen  die  zu  weit  gehendo  Unter- 
scheidung in  *)  Klassen  richten.  Es  sollen  ferner  bei  Infektionskrankheiten 
vielfach  pathologische  alte  Neutrophile  vorkommen,  die  sich  durch  Kleinheit 
und  geringe  Lappung  des  Kerns  auszeichnen  (Türks  Fieberzellen)  und  die 
man  also  naeh  Arneth  goneigt  wäre,  für  junge  Individuen  zu  halten.  Unter 
Berücksichtigung  dieser  Einwände  wird  man  aber  doch  zugeben  müssen, 
daß  in  der  Arnethschen  Lehre  ein  guter  Kern  steckt. 

Die  auf  die  Arnethsche  Lehre  bezügliche  Literatur  findet  man  bei 
O.  Naegeli1  zusammengestellt. 


V.  Zählung  und  Differenzierung  der  Thrombozyten. 

Von  den  körperlichen  Elementen  des  Blutes  bereiten  die  Thrombozyten  •) 
der  Zählung  die  größten  iSchwierigkeiten,  woran  die  geringe  Größe,  die 
gewöhnlich  unbestimmte  Gestalt,  die  große  Klcbrigkeit  und  die  leichte  Ver- 

1)  O.  Xaepeli,  Mt.-Verzeirlini»  1012.  1.  S.  23C. 

2)  Clier  Morphologie  der  Thrombozyten  siehe  H.  Deetjen,  Lit.- Verzeichnis  ltK)l,  .1 
und  1909,  8.  F.  Kopseh,  Ut.-Verzeielmi»  1901,  7  und  M.  Aynaud,  Kit.- Verzeichnis 
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änderlichkeit  dieser  Gebilde  die  Schald  trägt.  Vor  der  Zählung  ist  es  un- 
bedingt nötig,  sich  diese  Eigenschaften  der  Plättchon  eindringlich 
vor  Augen  zu  führen,  sonst  sieht  man  leicht  für  Blutplättchen  an,  was  in 
Wahrheit  Schmutzplättchen  oder  Trümmer  der  anderen  körperlichen  Elemente 
sind,  und  erhält  ferner  nicht  die  richtige  Vorstellung  von  den  Faktoren,  welche 
die  Zählung  so  sehr  beeinflussen. 

Sollen  die  Blutplättchen  möglichst  unverändert  zur  Darstellung  gelangen, 
so  muß  vor  allem  die  Blutgerinnung  verhindert  werden.  Ist  die  Ge- 
rinnung einmal  vollständig  eingetreten,  dann  sind  alle  Blutplättchen  unter 
Autblähen  und  Scholligwerden  in  das  Fibrinnetz  mit  einbezogen,  denn  die 
Blutplättchen,  nicht  die  roten  und  weißen  Blutkörperchen  sind  es,  welche 
die  Gerinnungszentren  darstellen.  Mit  dem  Fibrin  werden  auch  die  Blut- 
plättchen aus  dem  Blute  entfernt,  defibriniertes  Blut  enthält  daher  keine  Blut- 
plättchen mehr. 

Zur  Darstellung  der  Blutplättchen  ist  es  nun  im  allgemeinen 
gleichgültig,  in  welcher  Weise  die  Gerinnung  verhindert  wird,  wenn  sie  nur 
überhaupt  verhindert  wird.  Man  kann  daher  innerhalb  der  Blutgefäße,  nach 
Abkühlung  des  ausgetretenen  Blutes,  nach  Zusatz  gerinnungshemmender 
Stoffe  wie  Natriummetaphosphat,  Magnesiumsulfat,  Natriumzitrat,  Natrium- 
oxalat  und  besonders  Hirudin1)  zu  demselben  oder  nach  dem  Auffangen 
des  Blutes  auf  passender  Unterlage  die  Blutplättchen  zur  Beobachtung  be- 
kommen. 

Für  die  genauere  Orientierung  über  Blutplättchen  ist  besonders  wünschens- 
wert, daß  diese  Gebilde  im  Blute  angereichert,  von  den  roten  und  weißen 
Blutkörperchen  getrennt  und  doch  in  der  natürlichen  Suspensionsflüssigkeit, 
dem  Plasma,  untersucht  werden  können.  Diesen  Forderungen  genügt  die 
vom  Verfasser  angegebene,  schon  früher  (S.  116)  erwähnte  Methode,  bei 
welcher  ein  frei  und  rasch  ausfließender  Tropfen  Blut  auf  ein  Stück  festes 
geglättete»  Paraffin  mit  oder  ohne  Hirudin  gebracht  wird.  Berührt  man  die 
Kuppe  des  Tropfens  nach  etwa  20  Minuten  mit  dem  Deckglas  und  entfernt 
dieses  wieder,  so  hebt  man  ein  Tröpfchen  Plasma  ab,  das  eine  Unsumme  von 
Blutplättchen,  aber  kaum  ein  rotes  oder  weißes  Blutkörperchen  enthält  Legt 
man  das  Deckglas  mit  dem  Tröpfchen  nach  abwärts  auf  einen  Objektträger 
ohne  weiteres  oder  auf  ein  dort  befindliches  Körnchen  oder  Tröpfchen  ge- 
rinnungshemmender Substanz  oder  Lösung  auf,  so  kann  man  das  Präparat 
mikroskopisch  untersuchen,  sei  es,  daß  nun  im  Präparate  Gerinnung  eintritt 
oder  nicht. 

Nach  C.  Acliard  und  M.  Aynaud2)  ist  der  Gowebssaft  den  Blut- 

1909.  9,  S.  114  und  211.  über  Vergleichend-Anatomisches  bei  ('.  E.  Kbcrth.  Lit.- V  er« 
zeichnis  1887,  2  und  M.  C.  Dekhuyzcn,  Lit.- Verzeichnis  1901,  4  und  über  Historisches 
bei  M.  Aynaud,  Lit.- Verzeichnis  1909,  9,  S.  1.  Zusammenfassende  Darstellungen  über 
Gewinnung  und  Zählung  der  Thrombozyten  geben  K.  Bürker,  Lit- Verzeichnis  1904,  7, 
S.  37  und  1908.  «5.  F.  Kopscli,  Lit.- Verzeichnis  1M4.  KI,  S.  347,  .1.  Pratt,  Lit.- Ver- 
zeichnis 190f>,  10.  \V.  15.  Cadwalader,  Lit. -Verzeichnis  1906,  7.  <:.  T.  Kcmj), 
H.  Calhoun  and  ('.  K.  Harris,  Lit.- Verzeichnis  1906,  8,  M.  Aynaud.  Lit.- Verzeichnis 
1909,  9.  S.  163  und  A  K.  Walther,  Kit.- Verzeichnis  1910,  14,  S.  4<i. 

1)  Hirudin.  ein  Bestandteil  der  Munddrüsen  des  Blutegels,  wird  von  der  chemischen 
Fabrik  K.  Sachsse  u.  Co.  in  Leipzig  hergestellt. 

2)  M.  Aynaud,  Lit.- Verzeichnis  1909.  9,  S.  34. 
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plättchen  gefährlich.  Diese  Autoren  entziehen  daher  das  Blut  nicht  aus 
einer  Schnittwunde,  sondern  fuhren  eine  innen  und  außen  mit  Vaselin  oder 
Paraffin  überzogene  Hohlnadel  in  eine  Voue  ein,  fangen  das  Blut  in  einem 
paraffiniertcn  Gefäße  auf  und  lassen  sedimentieren  oder  zentrifugioren.  Als 
besonders  geeignet  hat  sich  ihnen  Esclsblut  erwiesen,  in  dem  sehr  rasch  die 
roten  Blutkörperchen  sedimentieren  oder  abzentrifugiert  werden  können. 
Mit  paraffinierter  Pipette  jsvird  dann  ein  Tropfen  Plasma  samt  Blutplättchen 
auf  einen  ganz  dünn  mit  Ol  oder  Vaselin  bestrichenen  Objektträger  gebracht, 
mit  einem  Deckgliischen  bedeckt,  mit  Paraffin  oder  Vaselin  umrandet  und 
dann  bei  starkor  Vergrößerung  untersucht.  Auch  die  Abkühlung  des  Blutes 
muß  verhindert  werden. 

In  dem  Präparate,  in  welchem  die  Gerinnung  verhindert  wird,  sind  dio 
Thrombozyten  farblose,  verschieden  große,  im  Mittel  aber  nur  etwa  3 
große,  morphologisch  recht  unbestimmte  Gebilde  von  Scheiben-  oder  Spindel- 
form, häufig  mit.  einem  oder  mehreren  Fortsätzen  versehen.1^  Manchmal 
läßt  sich  ein  besonderer  Innenkörper  wahrnehmen,  immer  nach  Zusatz  von 
dünner  (2 — 3°„-iger)  Essigsäure  zum  Blut  oder  nach  Färbung  im  Trocken- 
präparate (Taf.  III,  Fig.  A,  3,  bei  Seite  120). 

Unter  Umständen  zeigt  sich  aber,  daß  diese  ohno  weiteres  so  unbe- 
stimmten Gebilde  schöne  sternförmige  Zellen  mit  einem  deutlichen 
Kerne  darstellen  (Taf.  III,  Fig.  A,  4).  Auf  ältere,  weniger  brauchbare  Me- 
thoden von  M.  C.  Dekhuyzen-)  und  H.  Deetjen3),  welche  dies  zeigen 
sollen,  sei  nur  verwiesen,  viel  besser  führt  eine  neuere,  von  Deetjen4  an- 
gegebene Methodo  zum  Ziele. 

Deetjen  isoliert  zunächst  die  Blutplättchen  dadurch,  daß  er  ein  Tröpf- 
chen Blut  aus  der  Fingerbeere  entnimmt,  auf  einem  sehr  sorgfältig  gereinigten 
Deckgläschen  (S.  78:  auffangt  und  dieses  dann,  gestützt  von  zwei  dünnen 
Glasfäden,  auf  einen  gleichfalls  sehr  sorgfältig  gereinigton  Objektträger 
auflegt.  Nun  schwemmt  er  das  Blut  fort,  indem  er  von  der  einen  offenen 
Seite  her  aus  einer  Pipetto  physiologische  Kochsalzlösung  unter  das  Deck- 
glas zufließen  läßt  und  von  der  entgegengesetzten  Seite  her  mit  Filtrierpapier 
wieder  absaugt.  Sowohl  die  roten  wie  die  weißen  Blutkörperchen  werden 
dadurch  fortgespült,  und  nur  die  Blutplättchen  bleiben  vermöge  ihrer  Klebrig- 
keit größtenteils  am  Deckglase  haften. 

Jetzt  ersetzt  er  die  einfache  Kochsalzlösung  durch  eine  Lösung  von  der 
folgenden  Zusammensetzung: 

Kochsalz  0,75  g 

Mangansulfat  0,50  . 
Soda  0,01  l 

dest.  Wasser       100  ecin. 

Auf  diese  Lösung  bringt  er  etwa  10  Tropfen  Amylen5i,  das  ungefähr 
1  Jahr  alt  und  peroxydhaltig  ist,  worauf  er  das  Amylen  abdunsten  läßt:  das 

t)  Abbildungen  siehe  bei  K.  Kopsch.  Ut.- Verzeichnis  1901,  7.  S.  ,*>43. 
•>>  M.  C.  Dekhuyzen.  I, it.  Verzeichnis  1901,  4. 

3)  H.  Deet  jen,  Lit.-Verzeichni»  1901,  3,  S.  2«0. 

4)  H.  Deetjen,  Lit.- Verzeichnis  1909,  8,  S.  1,  13  nnd±f. 

h)  Von  der  chemischen  Fabrik  F..  Merck  in  Darmstadt  zu  beziehen. 
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Peroxyd  bleibt  dann  in  der  Lösung  zurück.  Man  kann  auch  umschütteln 
und  das  Amylen  durch  Kochen  verjagen.  Statt  des  Amylens  kann  man 
auch  andere  peroxydhaltige  Substanzen  zusetzen,  z.  B.  Allylchlorid,  auch  Zu- 
satz von  0,5  ccm  einer  1  °/0-igen  Perhydrollüsung ')  ist  rocht  geeignet,  doch 
zersetzen  sich  diese  Lösungen  rascher  als  Amylenlösungen.  Unter  dem  Ein- 
floß dieser  Lösungen  breiten  sich  nun  die  Plättchen  aus. 

Nach  einiger  Zeit  ersetzt  Deetjen  diese  Lösung  durch  1  %-ige  wäßrige 
Osmiurosäurelbsung,  fixiert  dadurch  die  Plättchen  im  ausgebreiteten  Zustande 
und  färbt  sie  nach  der  Methode  von  Giemsa  (S.  DJ)j.  Man  sieht  dann 
schöne  sternförmige  Zellen  von  wechselnder  Größe  mit  einem  deutlich 
gefärbten  Kern.2)  Wer  diese  Zellen  einmal  gesehen  hat,  wird  die  Thrombo- 
zyten nicht  mehr  für  Trümmer  von  Leukozyten  oder  gar  Erythrozyten  halten. 
Auch  in  Blut,  das,  mit  Hirudin  versetzt,  auf  einen  geheizten  Objekttisch 
gebracht  wird,  breiten  sich  nach  H.  Sah  Ii3)  die  Plättchen  aus. 

Die  Methode  gelingt  in  der  Tat  sehr  leicht  und  führt  zu  schönen 
Präparaten.  Bei  den  Wirbeltieren  außer  den  Säugern  sind  die  Thrombo- 
zyten spindelförmige  Zellen  (Taf.  III,  B,  11  u.  12). 

Unterbleibt  der  Zusatz  gerinnungshemmender  Substanz,  so  blähen  sich 
die  Plättchen  und  zeigen  scholligen  Zerfall,  worauf  man  Fibrinfäden  von 
ihnen  ausstrahlen  sieht.4"!  Wie  die  Leukozyten  sollen  auch  die  Thrombozyten 
Träger  von  Fermenten  und  jodophilen  Substanzen  sein;  was  man 
als  „extrazelluläre  Jodreaktion  der  Leukozyten"  beschrieben  hat,  ist  auf 
Thrombozyten  zu  beziehen.5) 

Mit  diesen  Vorkenntnissen  über  die  noch  viel  zu  wenig  bekannten 
Thrombozyten  ausgerüstet  wird  die  Zählung  dieser  labilen  Gebilde 
besser  gelingen.  Diese  Zählung  kann  im  Nativpräparat,  nach  Vitalfarbung, 
in  der  Zählkammer  und  im  Trockenpräparat  erfolgen.  Da  man  bei  den 
Thrombozyten  eine  Unterscheidung  nach  Arten  bisher  noch  nicht  durch- 
geführt hat,  so  kommt  nur  die  Zählung  überhaupt,  nicht  ohne  und  mit  Rück- 
sicht auf  die  Art,  wie  bei  den  Erythrozyten  und  Leukozyten,  in  Betracht. 

A.  Schätzung  der  Thrombozyten  im  Nativpräparat. 

In  dem  nach  früheren  Angaben  (S.  7ö  und  121)  hergestellten  Nativ- 
präparate  läßt  sich  eine  Schätzung  vornehmen,  ob  eine  Vermehrung  oder 
Verminderung  der  Thrombozyten  vorliegt  oder  nicht,  sofern  man  sich  durch 
häufige  Untersuchungen  normalen  Blutes  in  der  Beurteilung  der  Zahl  geübt 
hat  Auf  etwa  8 — 9  rote  Blutkörperchen  darf  man  beim  Menschen 
unter  normalen  Verhältnissen  1  Blutplättchen  rechnen,  wenn  bei  der  Blut- 
entziehung alles  vermieden  wurde,  was  einen  Verlust  von  Blutplättchen  für 
das  Nativpräparat  herbeifuhrt. 

Bei  der  außerordentlichen  Klebrigkeit  dieser  Elemente  werden  einige 

1)  Perhydrol  ist  eine  30° „-ige  WasHerstoffsuperoxydlfisung,  von  der  Finna  E.  Merck 
in  Dannstadt  erhältlich. 

•2)  Abbildungen  siehe  auch  bei  F.  Kopsch,  Lit.- Verzeichnis  1901,  7,  S*.  544. 

3)  H.  Sahli,  Lit.-Verzeichni«  1909,  0.  S.  916. 

4)  Abbildungen  zerfallender  Thrombozyten  siehe  bei  F.  Kupsch,  Lit.-Verzeichni»« 
1901.  7,  S.  549. 

;V.  lt.  Zollikof.'r.  Ut.-Verzeiehnis  1899,  7,  S.  14. 
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Zeit  nach  Herstellung  des  Präparates  die  wenigsten  Blutplättchen  im  Plasma 
noch  frei  beweglich  sein,  sie  sitzen  entweder  auf  dem  Boden,  dem  Objekt- 
träger oder  an  der  Unterseite  des  Deckglases,  und  zwar  meist  zu  größeren 
Häufchen  vereint.  Gelegentlich  kann  man  neben  den  an  sich  morphologisch 
so  wenig  charakteristischen,  aber  gegenüber  den  roten  und  weißen  Blut- 
körperchen so  sehr  differenten  Gebilden  einen  schönen  sternförmigen,  weit 
ausgebreiteten  Thrombozyten  mit  deutlichem  Kern  sehen. 

Bei  der  bald  einsetzenden  Gerinnung  werden  schließlich  die  Blutplättchen 
unter  Aufblähen  und  Scholligwerden  in  das  Fibrinnetz  miteinbezogen,  die 
zerfallenden  Blutplättchen  stellen  die  Gerinnungszentren  dar.  Die  Schätzung 
muß  also  vor  dem  Einsetzen  des  Zerfalles  beendet  sein,  es  bleiben  daher 
bei  Zimmertemperatur  nur  wenige  Minuten  zur  Verfugung >).  Soll  der  Zerfall 
verhindert  werden,  so  kühlt  man  ab  oder  setzt  ein  Körnchen  Hirudin  dem 
Blute  zu.  Wird  das  mit  Hirudin  versetzte  Blutpräparat  auf  einen  geheizten 
Objekttisch  gebracht  und  das  Blut  auf  Körpertemperatur  erwärmt,  so  breiten 
sich  nach  H.  Sahli2)  die  Plättchen  aus. 

B.  Schätzung  der  Thrombozyten  durch  Vitalflrbung. 

Auch  die  Thrombozyten  sind  der  Vitiiifärbung  zugängig,  das  Verfahren 
ist  im  Prinzip  das  gleiche  wie  bei  den  Erythrozyten  (S.  80)  und  Leuko- 
zyten (S.  122),  nur  muß  mit  der  außerordentlichen  Verletzlichkeit  der  Thrombo- 
zyten gerechnet  werden,  die  Vitalfarbung  wird  sonst  leicht  eine  Prämortal- 
färbung. 

Am  geeignetsten  erwies  sich  0.  Achard  und  M.  Aynaud3)  von  Farb- 
stoffen das  Neutral  rot.  Das  Blut  muß,  ohne  in  Kontakt  mit  Gewebssäften 
zu  kommen,  entzogen  und  auf  fein  mit  Ol  oder  Vaselin  bestrichenen, 
erwärmten  Objektträgern  untersucht  werden,  so  wie  es  schon  früher  (S.  136) 
beschrieben  wurde.  Auf  1  Teil  Blut  sollen  nur  0,00005  Teile  Neutralrot  kommen. 
Unter  diesen  Umständen  sieht  man  2  oder  3  Granula  in  den  Thrombozyten 
sich  rot  färben. 

Von  andern  Farbstoffen  ist  besonders  Brillantkresy  lblau  zur  Vital- 
färbung benutzt  worden;  nach  den  oben  genannten  französischen  Autoren 
handelt  es  sich  aber  dabei  um  Prämortalfärbung.4) 

In  einem  nach  don  obigen  Angaben  hergestellten  Präparat  ist  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  eine  Schätzung  der  Thrombozyten  möglich, 
unter  normalen  Verhältnissen  kommen  beim  Menschen,  wie  erwähnt,  auf 
1  Thrombozyt  8—9  Erythrozyten.5) 

1)  Über  die  Abhängigkeit  des  Blutpliittchenzerfalls  und  der  Blutgerinnung  von 
der  Temperatur  nielic  K.  Bürker,  Lit- Verzeichnis  1901.  7,  S.      und  79. 

2)  II.  Sahli,  Lit.- Verzeichnis  1909,  6.  S.  916. 

3;  C.  Achard  et  M.  Aynaud,  Lit.- Verzeichnis  1908,  8  und  M.  Aynaud.  Lit 
Verzeichnis  1909.  9,  S.  102. 

4»  M.  Aynaud,  LiL-Verzeirhni*  1909.  9.  S.  107. 

f<:  Über  Vitalfärbung  der  Blutplättchen  siehe  außer  den  Arbeiten  der  französischen 
Autoren  die  von  V.  Levaditi,  Lit.- Verzeichnis  1901,  10.  8.426  und  428,  G.  Puch- 
berger,  Lit.Verzehhnis  1903,  7  und  11.  Hosin  und  E.  ltibergeil.  Lit.- Verzeichnis 
1901,  8,  S.  210. 
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C.  Zählung  der  Thrombozyten  in  der  Zählkammer. 

1.  Die  Methode  von  G.  Hayem  (1878)'). 

Die  Methode  zur  Zählung  der  Thrombozyten  ist  im  Prinzip  die  gleiche, 
wie  sie  von  Hayem  und  Nachet  zur  Zählung  der  Erythrozyten  angegeben 

wurde  (S.  14),  nur  ist  die  Zähl  kämm  er  *  statt  ^-  mm  tief  und  durch 
ein  besonderes  Quadrat  im  Okular  eine  Fläche  von  qmm  auf  der  Zähl- 
fläche abgegrenzt;  es  wird  also  in  einem  Räume  von  ^cram  gezählt  Das 

Deckglas  ist  besonders  dünn  gehalten. 

Als  Verdünnungsflüssigkeit  wird  das  von  M.  Schul  tze^  angegebene 
jodhaltige  Serum  (Amniosflüssigkeit  der  Kuh  mit  Jod  versetzt)  benutzt. 

Mit  Hilfe  der  Pipetten  werden  500  emm  der  Verdünnungsflüssigkeit 
abgemessen  und  4  emm  Blut  zugefügt.  Nach  dem  Füllen  der  Kammer  wird 
bei  400  fach  er  Vergrößerung,  bei  welcher  die  Blutplättchen  leicht  zu  erkennen 
sind,  mit  Hilfe  eines  für  den  vorliegenden  Zweck  von  Nachet  besonders 

korrigierten  Objektivs  die  mittlere  Zahl  der  Blutplättchen  für  JLj  emm  be- 
stimmt, wobei  mindestens  40  Räume  von  der  angegebenen  Größe  ausgezählt 
werden  müssen.  Durch  Multiplikation  mit  31000  oder  aus  der  Tabelle,  auf 
welche  früher  (S.  16)  hingewiesen  wurde,  kann  dann  die  für  1  crom  Blut 
anzunehmende  Plättchenzahl  berechnet  bzw.  direkt  abgelesen  werden. 

Im  Mittel  fand  H  avem  255000  Plättchen  in  1  emm  Blut  Diese  zu 
niedrige  Zahl  erklärt  sich  dadurch,  daß  bei  der  Abmessung  des  Blutes  eine 
größere  Zahl  Plättchen  in  der  Pipette  zurückbleibt,  die  Methode  ist  also 
nicht  einwandsfrei. 

2.  Die  Methode  von  M.  Afanassiew  (1834) 3). 

Der  Zählapparat  ist  der  Thoma-Zoißsche  (S.  20),  besser  als  eino 

Zählkammer  von   *   mm  Tiefe  ist  aber  eine  solche  von  i  mm. 

10  o 

Die  Verdünnung  des  Blutes  wird  mit  folgender  Lösung  vorgenommon. 
Zu  einer  physiologischen  Kochsalzlösung  (0,6"0-ig)  werden  0,6  °0  trockenes 
Pepton4)  und  ungefähr  0,01  —0,02° „  Mcthvlviolett  zugesetzt  Diese  Mischung 
wird  gekocht  filtriert  und  in  mit  Wattepfropfen  versehenen  Kolben  auf- 
bewahrt Damit  es  nicht  zur  Fäulnis  kommt,  muß  man  das  Gefäß  sterilisieren 
oder  desinfizieren  und  eine  unbedeutende  Menge  gewöhnlichen  Methylen- 
oder Phenylalkohols,  Sublimats  odor  Karbolsäure  der  Lösung  zusetzen.  Man 
erhält  so  eine  durchsichtige  violettfarbene  Flüssigkeit  von  neutraler  oder 
sehr  schwach  saurer  Reaktion. 

1)  G.  Hayem.  tit.-Verzeiclinis  1878,  3.  S.  721  und  1889,  1.  S.  38. 

2)  M.  *chultze,  Archiv  für  pathol.  Anat.  usw..  IM.  30.  S.  263.  18G4. 
3>  M.  Afanassiew,  Lit.-Verzeiclmia  1884.  2.  S.  226  und  228. 

1)  Dax  Pepton  darf  keine  stark  saure  Reaktion  aufweinen,  gegebenen  Falles  muH 
neutralisiert  werden. 
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Bei  der  Verdünnung  des  Blutes  mit  dieser  Losung  wird  folgendermaßen 
verfahren.  Sobald  ein  Blutstropfen  nach  einem  rasch  und  ziemlich  tiefen 
Stich  in  die  Fingerspitze  zum  Vorschein  kommt,  muß  derselbe  sofort  in  den 
Melangeur  bis  höchstens  zur  Marko  0,i>  aufgenommen  worden.  Sogleich  ziehe 
man  die  in  einem  Schälchen  bereitgehaltene  Verdünnungsflüssigkeit  nach 
und  schüttle  dabei  etwas,  um  Blut  und  VerdUnnungsflüssigkeit  zu  mischen. 
Nach  dem  Aufsaugen  bis  zur  Marke  101  schüttle  man  wieder  einige  Minuten 
lang.' 

Die  in  der  bekannten  Weise  gcfüllto  Kammer  muß  man  .">— 10  Minuten 
stehen  lassen,  besonders  dann,  wenn  man  mit  der  tieferen  Kammer  arbeitet, 
da  sich  die  Blutplättchen  langsamer  als  die  roten  und  weißen  Blutkörporehen 
auf  die  Zählfläche  senken. 

Zur  Zählung  der  schwach  violett  oder  blau  gefärbten  Blutplättchen 
wird  das  Zeißsche  Objektiv  D  und  Okular  .'i  empfohlen,  das  die  Unter- 
scheidung der  Blutplättchen  von  andern  zufälligen  Beimischungen  ermög- 

16 

liehen  soll.    Gezählt  wird  in  allen  16  großen  Quadraten  von  je  ^  qnim 

oder  in  2ö6  kleinen  Quadraten. 

Gegen  diese  Methode  der  Pliittchenzählung  muß  derselbe  Einwand 
(S.  139)  wie  gegen  die  Hay einsehe  Methode  erhobon  werden:  man  wird 
sich  in  joder  Beziehung  der  von  C.  Schimmelbusch  und  C.  J.  Eberth1) 
geübten  Kritik  anschließen2). 

3.  Die  Methode  von  J.  E.  G.  van  Emden  (1898) 3). 

Der  Autor  hat  die  von  Hayem  festgestellte  Tatsache,  daß  sich  die 
Plättchen  bei  einer  Temperatur  von  etwa  0°  C  ziemlich  lange  halten,  zur 
Zählung  benutzt  Er  steckt  die  Mischpipette  für  20-fache  Verdünnung,  von 
einem  kurzen,  mit  einem  durchbohrten  Stöpsel  versehenen  Reagenzglas 
umgeben,  in  eine  Kältemischung,  in  welcher  sie  trocken  bleibt.  Nach  der 
in  der  abgekühlten  Pipette  vorgenommenen  40-faehen  Verdünnung  dos  Blutes 
mit  der  vonPrus  angegebenen  modifizierten  Flemniingschen  Lösung  (S.  142) 
werden  schnell  nacheinander  zwei  Zählkaramerpräparate  angefertigt  und  in 
jedem  i)00  Pliittchen  gezählt,  falls  viele  da  sind,  auch  noch  mehr. 

Im  Durchschnitt  ergaben  sich  beim  Menschen  245000  Plättchen  tiir 
1  emm  Blut,  was  zu  wenig  ist.  Der  mittlere  Fehler  der  Zählung  soll  etwa 
6°„  betragen. 

4.  Die  Methode  von  E.  Helber  (1904)  «\ 

Um  das  Aufsuchen  der  in  verschiedenen  Schichten  der  Blutmischung 
befindlichen  Plättchen  zu  erleichtern  und  um  stärkere  Vergrößerungen  an- 
wenden zu  können,  hat  Helber  eine  Thoma-Zeißsche  Kammer  mit  nur 
0,02  mm  Höhe  und  nur  0,1  mm  dickem  Deckglas  benutzt.    Von  Objektiven 

1)  C.  Schinimelbusch  und  C.  .1.  Eberth,  Lit.-Verzeicbnis  1885,  2.  8.226  und 
1888,  3,  S.  32. 

2)  über  vergleichende  Zählungen  mit  diesen  und  andern  Methoden  siehe  die  Arbeit 
von  X.  TüchistowiUch,  Lit.-Verzeichnis  1907.  6,  8.299. 

3)  J.  E.  G.  van  Emden,  Lit.- Verzeichnis  1898,  8.  S.  21ö. 

4)  E.  Helber,  Lit.- Verzeichnis  1904.  11.  S.  317. 
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erwies  sich  die  Zeißsche  Wasserimmersion  D  und  das  Trockensystem  E, 
von  Okularen  das  Korapensationsokular  6  oder  sogar  12  als  geeignet:  mit 
letzterem  konnten  Vergrößerungen  bis  zu  1080  erzielt  werden,  so  daß  bei 
guter  Beleuchtung  die  Plättchen  sicher  erkannt  und  von  anderen  Gebilden 
ohne  jede  Schwierigkeit  unterschieden  werden  konnten.  Zur  Verdünnung 
diente  lO'Vige  Natriummetaphosphatlösung,  die  sich  aber  als  wenig  haltbar 
erwies,  ungefähr  alle  drei  Tage  neu  bereitet  und  vor  dem  Gebrauch  filtriert 
werden  mußte.  Das  Blut  wurde  mit  dieser  Lösung  in  der  Mischpipette 
des  Zählapparates  30-fach  verdünnt,  die  Mischung  durfte  dabei  aber  nicht 
lackfarben  werden. 

Im  Mittel  fand  Helber  200000—250000  Plättchen  in  1  crom  Blut. 

Gegen  die  Methode  muß  eingewendet  worden,  daß  die  Kammerhöhe  im 
Vergleich  zur  Größe  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes  viel  zu  klein  ist, 
kann  doch  der  Durchmesser  der  großen  Mononukleären  und  Ubergangsformen 
den  Wert  der  Kammerhöhe  orreichen,  die  auch  den  Durchmesser  der  roten 
Blutkörperchen  nur  um  das  2— 3-fache  übertrifft.  All  dies  muß  einer  gleich- 
mäßigen Verteilung  der  körperlichen  Elemente  auf  der  Zählfläche  hinderlich 
sein.    Die  gefundene  Blutplättcheuzahl  ist  ferner  viel  zu  niedrig. 

5.  Die  Methode  von  J.  H.  Wright  und  B.  Kinnicutt  (1911).») 

Die  Zählung  wird  in  der  Thoma-Zeißschen  Kammer  von  0,100  mm 
Tiefe  vorgenommen.  Das  Blut  wird  mit  der  Mischpipette  100-fach  verdünnt, 
und  zwar  mit  einem  aus  den  Vorratslösungen  jedesmal  frisch  herzustellenden 
Gemisch  von  2  Teilen  Brillantkresylblaulösung  (1  Farbstoff:  300  Wasser)  und 
3  Teilen  wäßriger  Zyankaliumlösung  (1 : 1400),  das  filtriert  und  unmittelbar 
gebraucht  werden  muß.  Das  richtige  Mischungsverhältnis  ist  von  großer 
Bedeutung  und  muß  dem  zu  untersuchenden  Blut  angepaßt  werden;  für 
Hundeblut  ist  das  Mischungsverhältnis  der  Lösungen  2:;>.  Man  erkennt  die 
Brauchbarkeit  des  Gemisches  daran,  daß  die  roten  Blutkörperchen  zu  Schatten 
aufgelöst,  die  Kerne  der  weißen  dunkelblau,  ihr  Protoplasma  hellblau  gefärbt 
ist  und  die  lilafarbenen  Plättchen  gleichmäßig  verteilt  sind.  Ein  Niederschlag 
darf  im  Präparate  nicht  auftreten.  Die  Brillantkresylblaulösung  ist,  wenn  sie 
in  Eis  aufgehoben  wird,  haltbar,  die  Zyankaliumlösung,  welche  von  reiner 
Substanz  hergestellt  werden  muß,  etwa  10  Tage  lang. 

Für  weniger  genaue  Versuche  werden  die  Plättchen  in  100  kleinen  Quad- 
raten gezählt,  für  genauere  in  allen  400  Quadraten  oder  in  je  200  Quadraten 
bei  doppelter  Füllung. 

Die  Autoren  fanden  mit  ihrer  Methode  durchschnittlich  297000  Plättchen 
in  1  cmm  Blut  bei  Erwachsenen,  was  immer  noch  zu  wenig  ist  Auch  ist  der 
Gebrauch  der  Zyankaliumlösung  nicht  ganz  unbedenklich. 

D.  Zählung  der  Thrombozyten  durch  Ermittlung  des  Zahlenverhältnisses  Erythrozyten: 
Thrombozyten  oder  Leukozyten:  Thrombozyten  und  durch  Ermittlung  der  absoluten 
Zahl  der  Erythrozyten  oder  Leukozyten  in  der  Zählkammer. 

Zur  Ermittlung  des  Zahlenverhältnisses  kann  die  Zählkammer,  das  ein- 
fache mikroskopische  Präparat  und  das  Trockenpräparat  dienen. 

1)  J.  H.  Wright  and  R.  Kinnicutt,  Lit.- Verzeichnis  1911.  18. 
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1.  Die  Methode  von  C.  Laker  (1886) '). 

Jeder  Zähivorauch  zerfällt  io  zwei  Einzelzählungen. 

Zuerst  wird  mit  dem  Thoma-Zeißschen  Zählupparute  die  Anzahl 
der  roten  Blutkörperchen  in  1  cnini  Blut  bestimmt.  Daun  wird  von  dem- 
selben Blute  ein  Tropfen  rasch  mit  einem  größereu  Tropfen  Konservierungs- 
tliissigkeit  gemischt.  Die  Größe  der  beiden  Tropfen  ist  so  zu  wählen,  daß 
sich  ein  passendes  Mischungsverhältnis  von  roten  Blutkörperchen  und  Plätt- 
chen ergibt  Bei  Tieren  läßt  man  das  Blut  direkt  aus  einer  geöffneten 
Artorie  in  ein  Schälchen  mit  KonservierungsflUssigkeit  unter  sofortigem 
beständigem  Umrühren  einfließen.  Nach  Füllung  der  Zählkammer  mit  dem 
Gemisch  werden  die  roten  Blutkörperchen  und  die  Blutplättchen  für  sich 
gezählt  und  das  Zablenvcrhältnis  beider  für  gleiche  Zählräume  festgestellt 
Durch  eine  einfache  Rechnung  erhält  man  dann  unter  Benutzung  des 
absoluten  Wertes  für  die  roton  Blutkörperchen  den  Gehalt  von  1  emm  Blut 
an  Plättchen. 

Die  Methode  bedeutet  einen  entschiedenen  Fortschritt.  Statt  im  Mittel 
nur  255000  Plättchen  wie  Ilayem  fand  Laker  so  schon  400000  Plättchen 
in  1  emm  Blut 

Bedenklich  bei  dieser  Methode  ist  nur  das  Umrühren:  an  dem  zum 
Rühren  benutzten  Instrumente  können  Plättchen  hängen  bleiben.  Auch  wird 
nichts  über  die  Art  der  Übertragung  des  Gemisches  in  die  Zählkammer 
gesagt.   Immerhin  ist  diese  Methode  den  bisher  genannten  vorzuziehen. 

• 

Als  Verdünnungsflüssigkeit  hat  Prus2)  modifizierte  Flemmingsehe 
Lösung,  bestehend  aus  je  10  Teilen  0,1  °„-iger  Chromsäure  und  1  0  ,,-iger  f'ber- 
osmiumsäure  und  aus  1  Teil  Eisessig,  benutzt 

2.  Die  Methode  von  G.  Biaaozero  (1887) 3). 

Auch  bei  dieser  Methode  wird  das  numerische  Verhältnis  zwischen 
roten  Blutkörperchen  und  Plättchen  bestimmt  und  nach  Feststellung  der 
absoluten  Zahl  der  roten  Blutkörperchen  in  der  Thoma-Ze iß  sehen  Zähl- 
kammer  die  absolute  Zahl  der  Plättchen  für  1  emm  Blut  berechnet 

Das  Verfahren  ist  aber  von  den  bisher  erwähnten  Methoden  insofern 
verschieden,  als  auf  die  Haut  ein  Tropfen  des  Fixiermittels  ge- 
bracht und  durch  dieses  hindurch  die  Haut  angestochen  wird  oder 
der  Tropfen  Blut  direkt  in  die  Fixierflüssigkeit  fallen  gelassen  wird.  Als  Fixier- 
mittel werden  eine  Methylviolettlösung,  bestehend  aus  1  Teil  des  Farbstoffes 
und  5000  Teilen  0,75,0  „iger  Kochsalzlösung  oder  ein  Gemisch  von  1  Teil 
l00-iger  wäßriger  Osmiumsäurelösung  und  2  Teilen  0,75%-iger  Kochsalz- 
lösung oder  von  1  Teil  1  °1(-iger  wäßriger  Osmiumsäurelösung  und  JJ  Teilen 
0,1%-iger  Kochsalzlösung  oder  endlich  eine  14°'ft-ige  Magnesiumsulfatlösung4) 

1)  (*.  Laker.  Lit- Verzeichnis  1»%.  1,  S.  30. 
•Ji  Prus,  Lit.- Verzeichnis  LS»;.  2. 

:$i  (J.  Hizzozero.  Lit.- Verzeichnis  1887.  1.  S.  4.r>  und  G7:  18!U,  8,  S.  171. 
•1)  H.  Sahli  (Lit- Verzeichnis  UX»,  «,  H. iMG)  hat  dieser  Losunjr  noch  Methylviolett 
zusetzen  lassen. 
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empfohlen.  Von  dem  so  direkt  in  das  Fixiermittel  übertretenden  ersten 
Tropfen  Blut  wird  ein  mikroskopisches  Präparat  hergestellt  und  das  Deck- 
glas desselben  mit  Ol  umrandet,  um  ein  durch  die  Verdunstung  bedingtes, 
die  Zählung  störendes  Strömen  der  Blutplättchen  zu  verhindern.  Dann 
wird  bei  homogener  Immersion,  untorstUtzt  von  einer  Netzteilung  im  Okular, 
das  Zahlenverhältnis  festgestellt  und  im  Anschluß  an  eine  Erythrozyten- 
zählung  die  absolute  Zahl  der  Plättchen  ermittelt 

Bizzozero  weist  selbst  darauf  hin,  daß  es  gerade  in  der  gefärbten 
Fixierflüssigkeit,  welche  die  Blutplättchen  deutlicher  machen  soll,  leicht  zur 
Fällung  gefärbter  Körnchen  kommt,  welche  mit  Plättchen  verwechselt  werden 
können.  Der  Autor  will  ferner  nicht  in  Abrede  stellen,  daß  auch  bei  An- 
wendung dieser  Methoden  Blutplättchen  verloren  gehen,  aber  jedenfalls 
weniger  als  bei  Benutzung  von  Pipetten  zur  Verdünnung. 

Ahnlich  wie  Laker  und  Bizzozero  verfuhren  R.  Fusari1),  R.  Muir2», 
.1.  Salvioli3)  und  L.  Pizzini4). 

3.  Die  Methode  von  T.  G.  Brodie  und  A.  E.  Russell  (1897) ö). 

Diese  Autoren  haben  eine  ganze  Reihe  von  Fixierungsflüssigkeiten  ge- 
prüft und  schließlich  ein  Gemisch,  bestehend  aus  gleichen  Teilen  Glyzerin, 
mit  Dahlia  gesättigt,  und  2%-iger  Kochsalzlösung,  als  besonders  geeignet 
gefunden. 

Von  dieser  Lösung  wird  etwas  auf  einen  Objektträger  Ubertragen  und 
ein  frei  austretender  Blutstropfen  sofort  mit  der  Lösung  in  Berührung  ge- 
bracht Dann  wird  ein  mikroskopisches  Präparat  hergestellt  und  zunächst 
geprüft,  ob  sich  die  Blutplättchen  frei  durch  das  Gesichtsfeld  bewegen 
können  und  möglichst  gleichmäßig  vorteilt  sind.  Ist  dies  der  Fall,  dann 
wird  das  Verhältnis  der  Thrombozyten  zu  den  Erythrozyten  festgestellt  und 
nach  Bestimmung  der  absoluten  Zahl  der  Erythrozyten  in  der  Zählkammer 
die  Thrombozytenzahl  berechnet. 

Die  Autoren  fanden  das  Verhältnis  Thrombozyt  :  Erythrozyten  im 
Durchschnitt  1 : 8,5,  auf  5,40  Millionen  Erythrozyten  in  1  cmm  Blut  kamen 
635300  Thrombozyten,  eine  Zahl,  welche  nur  noch  von  der  von  G.  T.  Kemp 
und  H.  Calhoun  gefundenen  Zahl  (S.  144)  übertroffen  wird.  Die  hoho 
Zahl  läßt  diese  Methode  besser  erscheinen  als  die  bisher  genannten. 

4.  Die  Methode  von  Determann  (1898) 6). 

Die  Methode  von  Determann  hat  wie  die  seiner  unmittelbaren  Vor- 
gänger die  Feststellung  des  Verhältnisses  Thrombozyt:  Erythrozyten  und 
die  Ermittlung  der  absoluten  Zahl  der  letzteren  zur  Berechnung  der  Zahl 
der  ersteren  zum  Ziel;  die  Mischung  des  Blutes  mit  einem  Tropfen 
der  Zusatzflüssigkeit  wurde  aber  auf  dem  Finger  mit  Hilfe  des 
Deckglases  der  Thoma-Zeilischen  Zählkammer  vorgenommen  und 

1)  K.  Kusari.  Lit-Verzeichnis  1KSC,  3.  S.  241. 

2)  K.  Muir,  Lit- Verzeichnis  XML  2.  S.  2'»It. 

3)  J.  Salvioli,  Lit.- Verzeichnis  18!U,  !>. 

4)  L.  Pizzini,  Lit- Verzeichnis  1894,  f>. 

f.)  T.  G.  Rrodie  and  A.  K.  Kussell,  Lit-Verzeichnis  1807,  2,  S.  392  und  395. 
6)  Determann.  Lit-Verzeichnis  1*98,  10.  S.  3457. 
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das  verdünnte  Blut  wohl  auch  mit  dem  Deckglas  in  die  Zählkammer  über- 
tragen, was  originell  wäre.  Als  Zusatzflüssigkeit  wurde  meistens  mit  Methyl- 
violett gefärbte  0,9% -ige  Kochsalzlösung  verwendet  (auf  10  g  Kochsalz- 
lösung 1  Tropfen  konzentrierter  wäßriger,  gut  filtrierter  Farbstofflösung). 
Besonders  muß  darauf  geachtet  werden,  daß  alle  Schichten  des  Präparatos 
durchsucht  werden. 

Determann  fand  das  Verhältnis  Thrombozyt:  Erythrozyten  im  Durch- 
schnitt wie  1 : 22,  was  entschieden  zu  niedrig  ist. 

5.  Die  Methode  von  6.  T.  Eemp  und  H.  Calhoun  (1001)  •). 

Zur  Fixierung  der  Blutplättchen  und  zur  Verdünnung  des  Blutes  wird 
eine  Formaldehyd-Kochsalzlösung  benutzt,  welche  aus  lOccm  40°/0-iger 
Fonnaldehydlösung  und  150  cem  1  %-iger  Kochsalzlösung  besteht  und  mit 
Methyl  violett  oder  Methylgrün  gefärbt  ist  Als  Vorzug  dieser  Lösung  wird 
gerühmt,  daß  sie  die  Blutplättchen  und  roten  Blutkörperchen  rapid  fixiert, 
ohne  sie  zu  verklumpen,  daß  sie  im  Blute  keinen  Niederschlag  erzeugt,  eine 
geringe  Dichte  besitzt,  Anilinfarben  löst,  steril  bleibt  und  dabei  wohlfeil  und 
leicht  herzustellen  ist.  Von  dieser  Lösung  wird  eine  kleine  Menge  in  ein 
Uhr8chälchen  übertragen. 

Nach  sorgfältiger  Reinigung  und  Desinfektion  der  Haut  wird  etwas 
distal  vom  Nagelbett  des  Zeigefingers,  und  zwar  auf  der  Daumenseite  des- 
selben, ein  Schnitt  erzeugt,  der  zuerst  austretende  Tropfen  Blut  mit  einem 
reinen  weichen  Tuche  abgewischt  und  auf  den  nächsten  mit  dem  abgerundeten 
Ende  eines  Glasstabes  VerdünnungsHüssigkeit  gebracht  und  sorgfältig  ge- 
mischt oder  auch  die  Wunde  mit  dem  etwas  größeren  Quantum  Verdün- 
nungsfiUssigkeit,  das  sich  im  Uhrschälchen  befindet,  in  Berührung  gebracht 
und  gleichfalls  gemischt. 

Dann  wird  die  Blutmischung  mit  dem  Glasstabe  in  die  Thoma-Zeißsche 
Zählkammer  übertragen  und  mit  dem  Deckglaso  bedeckt.  Die  Verdünnung 
soll  derart  sein,  daß  die  Erythrozyten  die  Thrombozyten  nicht  zudecken: 
in  einem  kleinen  Quadrat  sollen  etwa  1 — 2  Thrombozyten  gelegen  sein. 
Nach  5  Minuten  wird  das  Verhältnis  der  Thrombozyten  zu  den  Erythrozyten 
festgestellt  und  nach  Ermittlung  der  absoluten  Zahl  der  Erythrozyten  in 
einer  anderen  Zählkammer  die  Zahl  der  Plättchen  berechnet. 

In  der  zweiten  Arbeit  wird  die  Zahl  der  Plättchen  beim  Manne  zu 
S62000,  bei  der  Frau  zu  83300t)  angegeben,  das  Verhältnis  Trorabozyt: 
Erythrozyten  beim  Manne  1:5,8,  bei  der  Frau  1:5,4;  das  sind  die  höchsten 
bisher  angegebenen  Zahlen.  Die  hohen  Zahlen  sprechen  für  die  Brauchbarkeit 
der  Methode. 

6.  Die  Methode  von  J.  H.  Pratt  (1003) 5 ). 

Die  Methode  schließt  sich  an  die  der  Vorgänger  an.  Der  austretende 
Blutstropfen  wird  mit  10%-iger  NatriummetaphosphatlösuugT)  im  Verhältnis 

l)  (J.  T.  Kemp  und  II.  Calhoun,  Lit.-Verzeichnis  1901.  f>,  S.  S3  und  1901.  6,  0.  T. 
Kemp,  H.  Calhoun  and  C.  E.  Harris.  Lit.- Verzeichnis  190T,,  8,  S.  1093. 
21  J.  U.  Pratt.  Lit.-Yerzeichnis         6.  S.  W3  und  1905.  10.  S.  2002. 
.5  Wenip  haltbar,  siehe  S.  141  in  diesem  Handbuch. 
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l:i>  bis  10  auf  einem  sehr  sorgfaltig  gereinigten  Objektträger  verrieben. 
Später  hat  Pratt  von  der  folgenden  Lösung: 

Xatriuinmetaphosphat  (Merck)  2  g.  Kochsalz  0,9g,  dest.  Wasser  100  ccm, 
etwas  in  eine  Platinöse  aufgenommen  und  damit  den  auatretenden  Tropfen 
Blut  berührt  Die  Verdiinnung  mit  dieser  Lösung  soll  schließlich  eine  drei-  bis 
mehrfache  sein. 

Nach  der  Verdünnung  und  Übertragung  in  die  Zählkammer  wird  ein 
sehr  reines  Deckglas  aufgelegt,  mit  dem  Ehrlichschen  Okular1)  ('S.  103) 
und  einer  Immersionslinse  das  Verhältnis  Thrombozyt:  Erythrozyten  in  zwei 
Präparaten  und  nach  guter  Übereinstimmung  die  absolute  Zahl  der  Ery- 
throzyten in  der  Zählkammer  ermittelt 

Bei  einem  25-iährigen  Arbeiter  mit  Neurasthenie  ergab  sich  bei  Zählungen 
an  .*>  Tagen  ein  Mittelwert  von  410000  (min.  346000,  max.  469000):  die  Zahl 
der  gleichfalls  gezählten  Erythrozyten  schwankte  aber  auch  beträchtlich 
zwischen  4,16  und  4,96  Millionen,  Mittel  4,f>7.  Später  fand  Pratt  bei  ver- 
gleichenden Zählungen  mit  seiner  Methode  höhere  Werte  als  mit  allen 
andern  (S.  2002  der  zweiten  Arbeit). 

Das  Verreiben  bzw.  Mischen  mit  einem  Instrument  an  weichein  Plättchen 
hängen  bleiben,  muß  bei  dieser  Methode  Bedenken  erwecken. 

7.  Die  Methode  von  M.  Aynaud  (1909)  *). 

Zur  Stabilisierung  der  Blutplättchen,  welche  die  Verhinderung  der  Blut 
gerinnung  und  der  Agglutination  voraussetzt,  wird  eine  Lösung  von 

8°  00-iger  Kochsalzlösung       80  ccm 
0-iger  Natriumzitratlösung  20  „  , 
zur  Fixierung  der  Plättchen  eine  Lösung  von 

S^oo-iger  Kochsalzlösung       80  ccm 
Formol  des  Handels  20  , 

benutzt. 

Von  der  ersteren  Lösung  werden  2  ccm  in  ein  paraffiniertes  Schälchen 
gebracht  worauf  man  1  Tropfen  Blut  in  die  Lösung  fallen  läßt  und  mit  paraffi- 
nierter  Pipette  mischt.  Das  Blut  darf  aber  nicht  mit  Gewebsflüssigkeit  in 
Berührung  kommen:  es  wird  daher  mit  paraffinierter  Nadel,  welche  2u0-ige 
Natriumzitratlösung  enthält  aus  einer  Vene  oder  Arterie  entzogen.  Dann 
fügt  man  2  ccm  der  Formollösung  zu  und  bringt  nach  der  Mischung  einen 
Tropfen  des  Gemisches  in  die  Thoma-Zeißsche  Ziililkammer.  Darauf 
wartet  man  20-30  Minuten,  bis  sich  die  Blutplättchen  gesenkt  haben,  stellt 
dann  das  Verhältnis  zu  den  gut  konservierten  roten  Blutkörperchen  und  mit 
Hilfe  einer  Erythrozytenzählung  auch  die  absolute  Zahl  der  I'lättehen  in 
1  cmm  Blut  fest.  Es  empfiehlt  sieh  nicht,  die  Plättchen,  statt  sie  auf  die  Ery- 
throzyten, auf  die  Leukozyten  zu  beziehen. 

Die  Schwierigkeit  bei  der  Zählung  ist  besonders  die.  alle  Pliittehen  von- 
einander zu  isolieren,  was  nach  dem  Autor  beim  Blute  des  Hundes  und 
Esels  leicht  ist,  weniger  leicht  beim  Kaninchen  und  der  Katze,  sehr  schwer 
beim  Meerschweinchen  und  der  Hatte  (S.  169  seiner  Arbeit  . 

Ii  Auch  ein  Kartenblatt  mit  entsprechendem  Ausschnitt  kann  Verwendung  rinden. 
•2,  M.  Aynaud,  Lit.  Verzeichnis  tiMW.  (J,  S.  167. 
Tigerstedt,  HandU.  der  phys.  Methodik  II,  0.  10 
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Die  Methode  berücksichtigt  fast  alle  die  Umstände,  welche  die  Zählung  der 
Plättchen  so  sehr  erschweren.  Nach  den  Erfahrungen  des  Verfassers  über- 
schätzt aber  der  Autor  die  Bedeutung  der  Gewebsflüssigkeit. 


Auch  im  möglichst  gleichmäßig  ausgebreiteten  und  gefärbten  T rocke n - 
präparate  kann  die  relative  Zahl  der  Thrombozyten  festgestellt  werden. 
Am  besten  eignet  sich  in  diesem  Falle  zum  Ausbreiten  des  Blutes  die 
Deckglasmethode:  man  nimmt  das  Tröpfchen  Blut  ganz  zwischen  zwei 
Dockglüschen  auf  und  zählt  nach  Trocknung,  Fixierung  und  Färbung  auf 
beiden  Dockgläschen  (S.  81). 

8.  Die  Methode  von  H.  Babl  (1896)  >.) 

Nach  diesem  Autor  färben  sich  die  Plättchen  mit  der  von  M.  Heiden- 
hain zur  Darstellung  von  Zentrosomen  angegebenen  Methode  elektiv. 

Zur  Fixierung  dor  lufttrockenen  Deckglaspräparate  muß  eine  »Sublimat- 
lösung —  eine  3  4  %-ige  Kochsalzlösung  mit  Sublimat  gesättigt  —  verwendet 
werden.  In  dieser  Lösung  verbleiben  die  Deckgläschen  '  4  — ,y2  Stunde, 
werden  dann  gut  in  destilliertem  Wasser  abgewaschen  und  in  eine  Eisen- 
salzlösung übertragen.  Als  solche  kann  nach  der  Vorschrift  Heidenhains 
eine  l,2ü/o  'ge  Eisenalaunlösung,  nach  dein  Vorschlage  Bendas  der  Liquor 
fdrri  sulf.  oxydat.,  der  vor  dem  Gebrauche  mit  dem  gleichen  Volumen 
Wasser  verdünnt  wird,  verwendet  werden. 

Dio  Präparate  verbleiben  eine  Stunde  in  der  Eisenoxydsalzlösung,  werden 
dann  flüchtig  in  destilliertem  Wasser  abgespült  und  für  1  Stunde  in 
gesättigte,  wäßrige  Hämatoxylinlösung,  welche  vor  dem  Gebrauche  jedesmal 
frisch  angefertigt  werden  soll,  Ubertragen.  Nachdem  sich  darin  alle  Ele- 
mente des  Präparates  blauschwarz  gefärbt  haben,  kommt  das  Deckglas  zur 
Differenzierung  in  eine  sehr  verdünnte  Lösung  desselben  Eisensalzes,  welches 
als  Beize  gedient  hat.  Hier  entweichen  rasch  die  schwarzen  Wolken  des 
Farbstoffos,  und  schon  nach  l't  —  '  2  Minute  zeigt  das  Präparat  dieselbe  grau- 
gelbe Farbe,  welches  es  vor  der  Behandlung  mit  Hämatoxylin  besessen  hatte. 
Nun  kommt  das  Deckglas  zur  Entfernung  des  Eisousalzes  in  destilliertes 
Was»er,  wird  getrocknet  und  eingeschlossen.  Will  man  die  roten  Blut- 
körperchen noch  besonders  hervorheben,  so  kann  man  dies  jetzt  durch  irgend 
einen  sauren  Anilinfarbstoff  besorgen;  am  besten  eignet  sich  hierzu  wohl 
Pikrinsäure  oder  Aurantia  als  Kontrastfarben  zum  blauschwarzen  Ton  der 
Blutplättchen.    Auch  die  Leukozyten  sind  gefärbt. 

In  «lern  so  hergestellten  Präparate  wird  das  Verhältnis  Thrombozyten: 
Leukozyten  ermittelt,  und  nach  einer  Leukozytenzählung  in  der  Kammer  die 
absolute  Zahl  der  Thrombozyten  für  1  emm  Blut  berechnet. 

Da  die  Leukozytenzählung  mit  einem  größeren  Fehler  behaftet  ist  als 
die  Frvthrozytenzählung.  so  sollte  an  Stelle  der  ersteren  die  letztere  treten. 


1)  II.  Kahl,  Lit.-Verzeiehnis  1896,  -\ 
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Zur  Färbung  der  Blutplättchen  im  Trockenpräparate  empfehlen 
P.  Argutinsky1)  und  K.  Preisich  und  P.  Heim2)  die  Methode  von 
Romanowsky,  der  folgende  Autor,  G.  Vallet,  verwendet  die  Methodo  von 
Giemsa3). 

0.  Die  Methode  von  G.  Vallet  (1907)*). 

Zunächst  wird  die  Zahl  der  Leukozyten  in  der  Zählkammer  bestimmt. 

Dann  wird  auf  das  Nagelbett  des  Daumens  ein  Tropfen  1  %-ige  wäßrige 
Osmiumsäurelösung  gebracht  und  durch  den  Tropfen  hindurch  die  Haut 
angestochen.  Mit  einer  fein  ausgezogenen  Pipette  saugt  man  darauf  etwas 
Blutmischung  an.  Uberträgt  einen  sehr  kleinen  Tropfen  auf  einen  Objekt- 
träger, breitet  ihn  dort  aus  und  läßt  trocknen.  Nach  halbstündiger  Fixierung 
in  absolutem  Alkohol  färbt  man  mit  Giemsalösung  (je  1  Tropfen  der  un- 
verdünnten Lösung  auf  1  cem  Wasser)  und  läßt  diese  2  Stunden  lang  in 
Kontakt  mit  dem  Blute,  worauf  man  mit  Wasser  abspült  und  trocknet. 

Mit  der  Immersionslinse  zählt  man  nun  in  lö — 30  Gesichtsfeldern  die 
Thrombozyten  und  Leukozyten  zur  Ermittelung  des  Zahlenverhältnisses  und 
berechnet  dann  unter  Berücksichtigung  der  absoluten  Zahl  der  Leukozyten 
die  absolute  Zahl  der  Thrombozyten. 

Bei  einem  Kückblick  auf  die  beschriebenen  Methoden  zur  Zählung 
der  Thrombozyten  ergibt  sich  folgendes.  Wenn  auch  einzelne  der  Me- 
thoden, wie  an  Ort  und  Stelle  erwähnt,  schon  fast  allen  Anforderungen  ge- 
genügen,  so  hat  Verfasser  unter  ihnen  doch  keine  gefunden,  welche  das 
Problem  der  Thrombozytenzählung  völlig  löst. 

Daß  Pipetten  zur  Verdiinnung  des  Blutes  nicht  verwendet  werden  dürfen, 
ist  klar,  der  rasch  und  ohne  besonderen  Druck  austretende  Blutstropfen  muß 
direkt  in  die  Verdünnungs-  und  Konsorvierungsflüssigkeit  aufgenommen 
werden.  Als  solche  ist  die  Brodie-Russellsche,  die  Kemp-Calhounsehe 
und  die  Aynaudsche  schon  recht  geeignet.  Die  Verdünnungsflüssigkeit 
muß  unbedingt  das  Festsetzen  der  Plättchen  am  Glase,  ihre  Agglutination 
und  ihren  Zerfall  verhindern,  dann  kann  das  verdünnte  Blut  auch  mit  relativ 
weiten  Pipetten  in  die  Ziihlkamnier  ohne  Bedenken  übertragen  werden. 

Dort  ist  das  Verhältnis  der  Erythrozyten  zu  den  Thrombozyten  in  den 
Quadraten  von  1 100  qmni  festzustellen,  wobei  man  sich  aber  tiberzeugen  muß, 
ob  die  Thrombozyten  sich  alle  auf  die  Zählfläehe  gesenkt  haben.  Eine 
Schwierigkeit,  die  kaum  eine  dor  beschriebenen  Methoden  beseitigt,  ist  die 
sichere  Entscheidung,  ob  in  der  Tat  in  jedem  Falle  ein  Blutplättchen  oder 
nicht  etwa  ein  Sehmutzplättchen  oder  Farbstori  körnchen  vorliegt.  Am  besten 
hat  sich  Verfasser  von  Farbstoffen  Daldia  zur  Hervorhebung  der  Plättchen 
bewährt.  Viel  besser  als  zur  Zahl  der  weißen  wird  man  die  Plättchon  zur 
Zahl  der  roten  Blutkörperchen  in  Beziehung  setzen. 

Zu  dem  Fehler,  welcher  der  Feststellung  des  Verhältnisses  Erythro- 

1)  P.  Argutinsky,  Lit.- Verzeichnis  1901,  8,  S.  ">53. 

2)  K.  Preisich  und  P.  Heim.  Lit.- Verzeichnis  1904,  12,  S.  1*. 

3)  Siehe  8.  it9  dieses  Handbuches. 

4)  G.  Vallet,  Lit.- Verzeichnis  1907.  7. 
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zyton:  Thrombozyten  anhaftet,  addiert  sich  der  Fehler  der  Erythrozyten- 
zählung:  man  wird  daher  mit  einem  Gesamtfehler  von  etwa  5°0  zu  rechnen 
haben,  wenn  man  ungefähr  2fXH)  Erythrozyten  und  die  entsprechende  An- 
zahl Thrombozyten  zählt. 

Auch  in  zwei  zusammengehörigen  und  nach  Giern  na  kräftig  gefärbten 
Deckglaspräparaten  ist  die  Feststellung  des  Verhältnisses  Erythrozyten: 
Thrombozyten  möglich,  wobei  freilich  die  Entscheidung  nicht  immer  leicht 
ist,  ob  man  ganze  I'lättchon  oder  nur  Trümmer  von  solchen  vor  sich  hat. 
In  dem  nach  Vallet  hergestellten  Präparate  kann  allerdings  ein  Zweifel 
weniger  aufkommen,  die  Thrombozyten  sind  in  diesem  auffallend  groß  und 
gut  gefärbt,  aber  die  Erhaltung  und  gleichmäßige  Verteilung  der  Erythro- 
zyten läst  zu  wünschen  übrig. 

Das  Ziel  weiterer  Bemühungen  auf  diesem  Gebiete  muß  also  sein, 
bei  den  Thrombozyten  die  Noigung  zum  Festsetzen  am  Glase,  zur  Agglu- 
tination und  zum  Zerfall  zu  beseitigen  und  sie  doch  unter  gleichzeitiger  Er- 
haltung und  gleichmäßiger  Verteilung  der  Erythrozyten  so  zur  Zählung  zu 
bringen,  daß  sie  als  solche  rasch  und  sicher  erkannt  werden  können. 

Die  Ermittelung  der  Zytenquotienten  Erythrozyten:  Thrombozyten 
bzw.  Leukozyten:  Thrombozyten  hat,  abgesehen  davon,  daß  diese  Ermittlung 
zur  Zählung  der  Thrombozyten  dient,  wenig  Wert,  da  die  Thrombozyten  nach 
den  bisherigen  Erfahrungen  als  selbständige  Elemente  in  keiner  festen  Be- 
ziehung zu  den  anderen  körperlichen  Elementen  des  Blutes  stehen. 

Über  eine  Reihe  von  Momenten,  welche  Einfluß  auf  die  Thrombozyten- 
zahl haben,  ist  vor  allem  die  öfters  erwähnte  Arbeit  von  M.  Aynaud  ein- 
zusehen. 

VI.  Leitsätze  zur  Differenzierung  und  Zählung  der  körper- 
lichen Elemente  des  Blutes. 

A.  Gesamtblut 

1.  Von  den  körperlichen  Elementen  des  Blutes  gehören  die  Erythro- 
zyten und  die  Leukozyten  mit  Ausnahme  der  Lymphozyten  zum  myeloischen, 
die  Lymphozyten  zum  lymphatischen  System.    Die  Herkunft  der  Thrombo- 
zyten ist  zweifelhaft.  Die  Hümokonien  sind  raeist  Fetttröpfchen,  auch  Kern 
reste  und  losgelöste  Granula  sollen  in  Betracht  kommen. 

2.  Dor  Ort  der  Bildung  dieser  körperlichen  Elemente  ist  das  myeloische 
Gewebe,  hauptsächlich  das  Knochenmark,  einerseits  und  das  lymphatische 
Gewebe  anderseits.  Tn  embryonalen  Zoiten  kommt  insbesondere  auch  noch 
die  Leber  als  Bildungsstätte  in  Betracht.  Metaplastisch  können  myeloide 
Herde  in  anderen  Organon  auftreten  und  lymphatisches  Gewebe  sich  auch 
im  Knochenmark  vorfinden. 

.'{.  Die  Elemente  des  myeloischen  Systems  unterscheiden  sich  von  denen 
des  lymphatischen  Systems  dadurch,  daß  sie  Träger  von  Formenten  sind 
und  die  Winkler-Schultzesche  Indophenolblaureaktion  geben.  Bei  der 
leukozytären  Stammzelle  des  myeloischen  Systems,  dem  Myeloblasten 
(O.  Naegeli),  kann  diese  Reaktion  ausbleiben. 

t.  Dio  Zusammensetzung  des  Blutes  in  bezug  auf  die  körperlichen  Ele- 


Digitized  by  Google 


Leitsätze  zur  Differenzierung  und  Zählung  der  körperlichen  Elemente  des  Hlute».  149 

mente  ist  vom  Alter,  Geschlecht  und  Funktionszustande  des  Körpers  ab- 
hängig, es  kann  unter  Umständen  Polyzythämie  oder  Oligozythämie  bestehen. 

5.  Unmittelbar  nach  der  Geburt  und  in  den  ersten  14  Lebenstagen  ist 
das  Blut  reich  an  Erythrozyten,  Leuko-  und  Thrombozyten,  um  mit  zu- 
nehmendem Alter  nach  gesetzmäßigen  Schwankungen  wieder  ärmer  daran 
zu  werden.  Beim  Erwachsenen  ist,  relative  Ruhe  des  gesamten  Körpers, 
auch  Verdauungsruhe,  vorausgesetzt,  der  Gehalt  des  Blutes  bezüglich  der 
Art  und  Zahl  der  körperlichen  Elemente  auch  in  den  verschiedenen  Gefäß- 
provinzen ein  konstanter.  Gesetzmäßige  Schwankungen  im  Laufe  eines  Tages 
sind  unter  diesen  Umständen  nicht  nachzuweisen. 

6.  In  gesehlechtsreifen  Jahren  ist  beim  männlichen  Gesehlechte  der  Ge- 
halt des  Blutes  an  körperlichen  Elementen  größer  als  beim  weiblichen.  Bei 
ganz  jungen  und  ganz  alten  Individuen  sind  diese  Unterschiede  überhaupt 
nicht  oder  nicht  in  dem  Maße  ausgesprochen. 

7.  Etwaige  Änderungen  im  Gehalte  treffen  die  Leukozyten,  welche  <lie 
Gefäße  verlassen  können,  und  die  Thrombozyten,  welche  so  außerordentlich 
klebrig  und  verletzlich  sind,  eher  als  die  Erythrozyten. 

8.  Bei  gesteigerter  einseitiger  Funktion  des  Körpers  und  damit  zusam- 
menhängender verschiedener  Verteilung  des  Blutes  unter  vasomotorischen 
Einflüssen  kann  sich  der  Gehalt  in  verschiedenen  Gefäßprovinzen  ändern, 
bei  engen  Gefäßen  nimmt  die  Zahl  der  körperlichen  Elemente  ab,  bei  weiten 
zu  (Cohnstein  und  Zuntz).  Auch  äußere  Einflüsse  wie  Wärme  und  Kälte, 
Feuchtigkeit  und  Trockenheit,  Insolation  und  Dunkelheit  können  auf  dem 
Umwege  Uber  die  Vasomotoren  verändernd  auf  den  Gehalt  wirken. 

9.  Nach  starken  Blutverlusten,  in  Krankheiten,  besonders  der  blut- 
bereitenden Organe,  und  unter  dem  Einfluß  chemischer  Stoffe  kann  die  Art , 
und  Zahl  der  körperlichen  Elemente  wesentlich  von  der  Norm  verschieden 
sein.  Bei  besonders  starker  Reizung  der  blutbereitenden  Organe  kann  dabei 
ein  Rückschlag  in  die  embryonale  Blutbildung  stattfinden,  kenntlich  an  dem 
Auftreten  ontogeuetisch  und  phylogenetisch  älterer  Elemente. 

10.  Während  der  Schwangerschaft  und  nach  der  Geburt  ist  der  Gehalt 
des  mütterlichen  Blutes  in  bezug  auf  die  körperlichen  Elemente  sehr  viel 
geringeren  Schwankungen  unterworfen  als  der  des  fötalen.  Im  Blute  des 
Neugeborenen  geht  von  dem  Momente  der  Geburt  an  eine  wahre  Revolution 
in  bezug  auf  die  körperlichen  Elemente  vor  sich. 

B.  Erythrozyten. 

1 1.  Die  Vorstufen  der  normalen  kernlosen  Erythrozyten,  der  Normozyten, 
sind  die  kernhaltigen  Erythroblasten,  und  zwar  die  ontogenetisch  älteren 
Megaloblasten  und  die  jüngeren  Xonnoblasten.  In  den  letzten  Embryonal- 
wochen verschwinden  die  Erythroblasten  fast  ganz  aus  dem  Blute.  Der  Kern 
der  Erythroblasten  wird  hauptsächlich  durch  Karyolyse  beseitigt. 

12.  Beim  Rückschlag  in  die  embryonale  Blutbildung  treten  als  Ausdruck 
derselben  Megalozyteu  und  Megaloblasten  im  Blute  auf. 

13.  Unreife  Erythrozyten  färben  sieh  nicht,  wie  reife  Formen,  ortho- 
chromatisch, d.  h.  rot  im  Tone  des  sauren  Farbstoffes,  «los  Eosins.  sondern 
ihrer  mehr  oder  weniger  großen  Basophilie  wegen  mehr  oder  weniger  blau 
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polychromatisch,  im  Tone  dos  Methylenblaus.  In  besonderen  Fällen  sind 
basophile  Kernreste,  Ho  well- Jollysche  Körper,  basophile  Punktierung 
und  Gab o  t- Sehl  ei  p sehe  Ringkörper  nachweisbar. 

14.  Kernhaltig  sind  allo  Erythroblasten,  kernhaltig  bleiben  zeitlebens  die 
Erythrozyten  der  Fische,  Amphibien,  Reptilien  und  Vögel.  Kernlos  sind  die 
Erythrozyten  der  Säugetiere  und  des  Menschen. 

15.  Der  Gestalt  nach  sind  die  Erythrozyten  des  Menschen  und  der 
Säugetiere  runde  bikonkave  Seheiben,  nur  eine  Säugetiergruppe,  die  Tylo- 
poden  (Kamel,  Lania.  Alpakka).  hat  elliptische  bikonvexo  Erythrozyten.  Auch 
die  Erythrozyten  der  übrigen  Wirbeltiere  sind  elliptisch  und  bikonvex,  nur 
bei  den  Zyklostomen  kommen  runde  Erythrozyten  vor. 

16.  Der  Langsdurchmesser  der  Scheibe  beträgt  beim  Menschen  7,5  //, 
kleinere  Erythrozyten  werden  Mikro-,  größere  Makro-  oder  Gigantozyten 
genannt  Bei  den  Säugern  und  den  übrigen  Wirbeltieren  schwankt  der 
Durchmesser  zwischen  2,5  p  (Moschustier)  und  77 : 47  //  i  Lurch  Amphiuma). 

17.  In  besonderen  Fällen  kann  die  Gestalt  und  Größe  der  Erythrozyten 
eine  sehr  wechselnde  sein,  statt  Isozytoso  kann  Anisozytose  oder  Poikilo 
zytose  bestehen.   Die  Poikilozyten  werden,  weil  sie  nach  P.  Ehrlich  durch 
Abschnürung  aus  Erythrozyten  hervorgehen,  auch  Schistozyten  genannt. 

18.  In  besonderen  Füllen  kann  auch  der  Gehalt  der  Erythrozyten  an 
rotem  Blutfarbstoff  ein  abnormer  sein,  statt  Isochromie  kann  Anisochromie 
in  Form  von  Hypo-  und  Hyperchromie  bestohen.  Die  Megaloblasten  sind 
durch  besonderen  Reichtum  an  Hämoglobin  ausgezeichnet.  Der  Gehalt  eines 
Erythrozyten  an  Hämoglobin  beträgt  nach  neueren  Untersuchungen  beim 
Menschen  etwa  ;J0  10l8g. 

19.  Unmittelbar  nach  der  Geburt  ist  die  Zahl  der  Erythrozyten  größer 
als  in  allen  späteren  Lebenszeiten.  In  den  drei  ersten  Lebenstagen,  in 
welchen  das  Gewicht  des  Kindes  abnimmt,  steigt  die  Zahl  noch  etwas  (bis 
zu  7  Millionen  in  1  emm  Blut  beim  Menschen),  um  dann  wieder  mit  zu- 
nehmendem Gewichte  des  Kindes  zuerst  rascher  dann  langsamer  abzunehmen 
und  im  1.  Jahrzehnt  ein  Minimum  (4,5  Mill.)  zu  erreichen.  Von  da  an  erhebt 
sich  die  Zahl  langsam  bis  ins  3.-5.  Jahrzehnt  (5,5  Mill.),  um  dann  wieder 
abzusinken  (5,0  Mill.i.  Häufig  wird  im  hohen  Alter  nochmals  eine  geringe 
Zunahme  beobachtet. 

20.  In  der  Zeit  der  Geschlechtsreife  ist  die  Zahl  der  Erythrozyten  beim 
männlichen  Geschlecht«   größer  (5,0  Mill.  in  1  emm,  bei  <>5  kg  Körper- 

1  ' 

gewicht  und  t' dieses  Gewichtes  zirkulierendem  Blut   1<>  Billionen  ins- 

gesamt)  als  beim  weiblichen  4,5  Mill.1.  Vor  und  nach  dieser  Zeit  nähern 
sich  die  Werte  bei  beiden  Geschlechtern  einander.  Beim  weiblichen  Ge- 
schlechte ist  daher  die  Zahl  beim  Eintritt  der  Menstruation  und  der  Meno- 
pause den  entsprechenden  Schwankungen  unterworfen. 

21.  Wesentliche  Unterschiede  im  Erythrozytengehalt  des  Blutes  ver- 
schiedener Menschenrassen  sind  bisher  noch  nicht  nachgewiesen  worden. 
In  den  Tropen  ist  die  Ervthroz\ tenzahl  der  Europäer  nicht  wesentlich  von 
der  in  der  Heimat  verschieden. 

1)  Nach  neueren  Anpaben. 
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22.  Bei  den  verschiedenen  Tieren  stellt  im  allgemeinen  die  Zahl  der  Ery- 
throzyten einerseits  und  die  Größe  und  der  Hämoglobingehalt  der  Erythro- 
zyten andererseits  im  umgekehrten  Verhältnis  zueinander.  Die  extremen 
Zahlen  sind  14  Millionen  beim  Lama  und  36  Tausend  bei  Proteus 
(H.  Welcker). 

23.  Unter  Umständen  kann  es  zu  abnorm  großer  Erythrozytenzahl,  zu 
Erythrozytose,  oder  zu  abnorm  kleiner.  Erythropenie,  kommen. 

24.  Je  größer  das  Sauerstoffbedürfnis  der  verschiedenen  Tiere  ist,  um 
so  kleiner,  aber  um  so  zahlreicher  sind  im  allgemeinen  die  Erythrozyten  im 
Blute,  und  um  so  größer  ist  damit  die  Oberfläche,  auf  welche  das  sauerstoff- 
übertragende Hämoglobin  ausgebreitet  ist.  Vögel  enthalten  in  1  cmm  Blut 
zwar  weniger  Erythrozyten  als  Säugetiere,  aber  bei  der  Größe  und  dem 
Hämoglobinreichtum  der  Vogelerythrozyten  ist  der  Gehalt  von  1  cmm  Blut 
an  Hämoglobin  doch  größer  als  bei  den  Säugetieren  (H.  Welcker). 

25.  Beim  Murmeltier  beträgt  die  Zahl  im  wachen  Zustande  7,7,  im 
Winterschlafe  dagegen  nur  2,4  Millionen  (K.  Vierordt). 

26.  Die  Oberfläche  eines  menschlichen  roten  Blutkörperchens  hat 
H.  Welcker  zu  0,000128  qmm  angenommen,  die  5  Millionen  in  1  cmm  Blut 
bieten  daher  dem  Sauerstoff  eine  Oberfläche  von  <J,4  qcm  und  die  10  Billionen 
im  zirkulierenden  Blut  eine  solche  von  2048  qm  dar,  das  ist  ein  Quadrat 
von  45  m  Seite. 

27.  Bei  Sauerstoffhunger,  wie  unter  stark  vermindertem  Luftdruck,  im 
Höhenklima,  beim  Gebrauch  der  Kuhnseben  Lungensaugmaske  und  bei 
Stauungen  im  Blutkreislauf  nimmt  die  Zahl  der  roten  Blutkörporchen  im 
Blute  zu.  Nach  Zufuhr  von  reichlichem  Sauerstoff  nimmt  die  Zahl  wieder  ab. 
F.  Miescher,  Naunyn,  A.  v.  Koränyi.) 

28.  Tritt  durch  Vasokonstriktion  eine  Verschiebung  des  Blutes  aus  einem 
relativ  untätigen  Körperteil  in  einen  tätigen  ein,  so  enthält  das  aus  stärker 
verengten  Gefäßen  entzogene  Blut  weniger  Erythrozyten. 

21).  Nach  den  Mahlzeiten  zeigt  die  Erythrozytenzahl  ein  Maximum,  einige 
Zeit  darauf  ein  Minimum. 

30.  Selbst  bei  reichlicher  Fltissigkeitsaufnahme  und  FlUssigkeitsabgabe 
des  Körpers  tritt,  sofern  Niere,  Lunge  und  Haut  gut  funktionieren  und 
genügend  Gewebsflüssigkeit  vorhanden  ist,  eine  wesentliche  Änderung  in  der 
Erythrozytenzahl  des  Blutes  nicht  ein. 

31.  Unter  dem  Einflüsse  intensiven  Lichtes  treten  Schwankungen  im 
Gehalte  des  Blutes  an  Erythrozyten  auf  (H.  P.  T.  Oerum).  Lichtstrahlen 
besonders  unter  310  ////  Wellenlänge  lösen  Erythrozyten  auf.  ein  Vorgang, 
der  durch  Farbensensibilisatoren  beschleunigt  wird  (K.  A.  Hassel balch). 

32.  Durch  Einwirkung  hämolytischer  Stoffe  wie  der  Hämolysine  des 
artfremden  Blutes,  des  Schlangengiftes  (Kobragift),  des  Giftes  der  Speise- 
morchel ijlelvella  esculenta),  der  llelvellasüure.  und  des  Arsenwasserstoffs 
kann  die  Zahl  der  intakten  Erythrozyten  herabgesetzt  werden. 

33.  Im  Hunger  verändert  sich  weder  das  Verhältnis  der  Blutmenge  zum 
Körpergewicht  noch  das  relative  Verhältnis  der  roten  Blutkörperchen  oder 
des  Farbstoffs  in  den  Körperchen  in  auffallender  Weise.  Die  absolute  Menge 
des  Blutes  und  damit  der  Körperchen  nimmt  allerdings  ab.  Nach  Xahrungs- 
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aufnähme  erfolgt  die  Wiederherstellung  der  Gesamtmasse  des  Körpers 
rascher  als  die  Neubildung  der  Körperchen  (P.  L.  Panum).  Das  Hämoglobin 
wird  langsamer  aufgezehrt,  aber  auch  langsamer  ergänzt  als  die  anderen 
Bestandteile. 

34.  Nach  Blutverlusten  verarmt  das  Blut  durch  eintretende  Gewebs- 
flüssigkeit um  so  mehr  an  Erythrozyten,  je  stärker  dor  Blutverlust  war. 

35.  Da  die  Erythrozytenzahl  nach  Blutverlusten  weniger  stark  abnimmt  als 
der  Hämoglobingehalt  des  Blutes,  so  müssen  hämoglobinärmere  Erythrozyten 
in  Zirkulation  geraten. 

30.  Bei  Hunden  wird  nach  einem  Blutverluste  von  4  %  des  Körper- 
gewichtes etwa  am  4.  Tage  die  niederste  Erythrozytenzahl  erreicht,  die  Zahl 
steigt  dann  allmählich  wieder  an,  um  am  25.  Tage  durchschnittlieh  wieder 
normal  zu  sein.  Bei  Kaninchen  bewirken  schon  relativ  geringe  Blutverluste 
eine  starke  Abnahme  der  Erythrozytenzahl  (J.  F.  Lyon).  Nach  Blutver- 
lusten treten  polychromatophile  Erythrozyten  und  Erythroblasten  vorüber- 
gehend im  Blute  auf. 

.'57.  Erniedrigungen  des  arteriellen  Blutdruckes  durch  Blutverluste, 
welche  den  Tod  zur  unmittelbaren  Folge  haben,  bedingen  keino  stärkere 
Herabsetzung  der  Erythrozytenzahl  des  Blutes  als  bis  auf  etwa  88% 
der  Norm. 

38.  Eine  Herabsetzung  der  Erythrozytenzahl  auf  1,5  Millionen  in  1  emm 
Blut  braueht  den  Tod  noch  nicht  im  Gofolgo  zu  haben,  als  unterste  Grenze 
wurde  0,5  Millionen  beobachtet  (S.  T.  Sörensen). 

30.  Bei  der  Rotroneration  kehrt  die  Ervthrozytenzahl  rascher  zur  Norm 
zurück  als  der  Hämoglobingehalt,  es  zirkulieren  also  unter  diesen  Umständen 
hämoglobinärmere  Erythrozyten. 

40.  Eiweißreiche  Nahrung.  Eisen-  und  Arsenpräparate  üben  einen 
günstigen  Einfluß  auf  diese  Regeneration  aus. 

41.  In  dor  Schwangorschaft  nimmt  die  Erythrozytenzahl  des  mütterlichen 
Blutes  nicht  wesentlich  zu.  Im  fötalen  Blute  treten  die  roten  Blutkörperchen 
früher  auf  als  die  weißen:  die  Zahl  der  ersteren  ist  in  den  ersten  Zeiten  der 
Fötalporiodo  kleiner  als  im  mütterlichen  Blute,  nimmt  aber  mit  der  Reife 
des  Fötus  zu,  um  am  Ende  der  Fütalperiode  die  Zahl  des  mütterlichen 
Blutes  zu  erreichen  oder  zu  übertrofl'en.  Das  Geschlecht  des  Fötus  ist  ohne 
Einfluß.  Die  Zusammensetzung  des  fötalen  Blutes  ist  also  von  der  des 
mütterlichen  unabhängig  (P.  L.  Panum'. 

42.  Bei  späterer  Abnabelung  ist  die  Erythrozytenzahl  im  kindlichen  Blute 
größer  als  bei  früherer.    Bei  weiterem  Wachstum  hält  die  Vermehrung  der 
Blutkörperchen  nicht  mit  dor  Massenzunahme  der  übrigen  Gewebe  Schritt 
P.  L.  Panum). 

43.  In  pathologischen  Fällen  kann  die  Erytlirozyteuart  und  -zahl  wesent- 
lich verändert  sein:  neben  reifen  können  die  erwähnten  unreifen  Formen 
auftreten,  neben  abnorm  niedrigen  Zahlen  (Erythropenie)  können  abnorm 
hohe  (Erythrozytose)  vorkommen.  Extreme  Werte,  welche  bisher  beobachtet 
wurden,  sind  0.5  und  13.8  Millionen  beim  Menschen.  Erkrankungen  der 
blutbereitenden  Organe,  Eingeweidewürmer,  chemische  Intoxikationen  mit 
Blei  können  besonders  modifizierend  auf  Art  und  Zahl  wirken. 
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C.  Leukozyten. 

•44.  Die  Leukozyten  sind  Abkömmlinge  des  lymphatischen  Gewebes 
^Lymphozyten)  und  des  myeloischen  Gewebes  (große  Mononukleäro  und 
Übergangsformcn,  polymorphkernige  neutro-,  azido-  und  basophile  Leuko- 
zyten). Die  beiden  Gruppen  unterscheiden  sich  abgesehen  von  morpho- 
logischen Merkmalen  dadurch,  daß  die  Angehörigen  des  myeloischen  Systems 
Träger  von  oxydierenden,  peptischen,  diastatischen,  autolytischen  Fermenten 
und  Antitoxinen  sind,  die  des  lymphatischen  Systems  aber  nicht. 

4  ).  Die  Vorstufen  dieser  Leukozyten  sind  die  Lymphoblasten  einerseits 
und  die  neutro-,  azido-  und  basophilen  Myelozyten  andererseits  (P.  Ehrlich). 
Die  Stammform  der  granulierten  Myelozyten  ist  der  ungranulierte  Myelo- 
blast {O.  Naegeli).  Auch  die  Mononukleären  und  Ubergangsformen  sind  Ab- 
kömmlinge des  myeloischen  Gewebes  (P.  Ehrlich,  O.  Naegeli).  Im  embryo- 
nalen Blute  sind  zuerst  wenig  Leukozyten,  reichlicher  Myeloblasten  und 
Myelozyten  vorhanden. 

46.  In  besonderen  Fällen  treten  pathologische  Lymphoblasten,  die  so- 
genannten Riedor formen  und  Verwandte  der  Lymphzellen,  die  Plasma- 
zellen, im  Blute  auf.  Pathologische  Myeloblasten  sind  die  Türkschen 
Reizungsformen.  Auch  die  im  Knochenmark  befindlichen  Riesenzellen,  die 
Megakaryozyten,  können  unter  Umständen  mobil  werden  und  ins  Blut  ge- 
langen. 

47.  Je  jünger  die  Leukozyten  sind,  um  so  kompakter  und  runder  ist 
der  Kern.  Mit  zunehmendem  Alter  wird  die  Kernsubstanz  lockerer  und 
segmentiert  sich  immor  mehr.  Ein  Kriterium  der  Jugend  ist  auch  die  Baso- 
philie  des  Protoplasmas  und  seiner  Bestandteile. 

48.  Bei  den  einzelnen  Arten  der  granulierten  Leukozyten  ist  die  reife 
Granulation  eine  spezifische,  alle  unreifen  Granula  haben  aber  das  Gemein- 
same, daß  sie  zur  Basophilic  neigen. 

41).  Azido-  bzw.  eosinophile  und  basophile  Granula  kommen  beim  Men- 
schen und  allen  Wirbeltieren  vor.  Neben  diesen  Allgomeingranulu  gibt  es 
auch  noch  Spezialgranula,  wie  neutrophile  Granula  bei  Mensch  und  Affe. 
An  Stelle  der  neutrophilen  Granulation  ist  bei  manchen  Tieren  (Kaninchen, 
Vögel)  die  pseudoeosinophile  vorhanden.  Statt  eosinophilen  Körnchen  trifft 
man  bei  manchen  Tieren  (Katzen,  Kaninchen,  Vögel)  auch  eosinophile 
Stäbeben.  Die  basophilen  Granula  sind  besonders  leicht  wasserlöslich, 
die  eosinophilen  sollen  Eisen  enthalten,  .lodophile  Substanzen  Glykogen) 
sind  insbesondere  im  Protoplasma  der  neutrophilen  Leukozvten  nachweisbar 
(P.  Ehrlich). 

50.  All  diese  normalerweise  zirkulierenden  Leukozyten  sind  der  amö- 
boiden Bewegung  und  Phagozytose  fähig,  die  Lymphozyten  aber  viel  weniger 
als  die  anderen  Arten.  Die  Vorstufen  dieser  Leukozyten  zeigen  die  Be- 
wegung kaum.  Die  Eigenbewegung  der  Leukozyten,  die  auch  zum  Ver- 
lassen der  Blutgefäße  führen  kann,  ist  ihrer  gleichmäßigen  Verteilung  im 
ßlute  hinderlich. 

51.  Von  allen  Leukozyten  sind  die  Lymphozyten  die  kleinsten  Elemente, 
etwa  so  groß  wie  Erythrozyten  (7,5  //),  die  großen  Mononukleären  und  Uber- 
gangsformen  sind  dagegen  die  größten  Elemente  (bis  zu  20//).  dazwischen 


Digitized  by  Google 


154   K-  Bürker,  Zahlung  und  Differenzierung  der  körperlichen  Elemente  des  Blutes. 

liegen  ihrer  Größe  nach  die  übrigen  Leukozyten.  Größer  als  die  reifen  sind 
die  unreifen  Formen.  Durch  Quellung  können  die  Überreifen  Formen  wieder 
etwas  an  Grüße  zunehmen. 

52.  Die  Gesamtzahl  der  Leukozyten  beträgt  beim  erwachsenen  Menseben 
6—8000  in  1  etnm  Blut.  Im  Gesamtblut  sind  etwa  22  Milliarden  enthalten. 
Auf  700  Erythrozyten  kommt  durchschnittlich  1  Leukozyt.  Unter  physio- 
logischen und  pathologischen  Verhältnissen  kann  die  Zahl  zunehmen,  Leuko- 
zytose, oder  abnehmen.  Leukopenie. 

53.  Von  der  Gesamtzahl  der  Leukozyten  in  1  cmin  menschlichem  Blut 
sind  1500  -2000  oder  20  -25%  Lymphozyten,  200—400  oder  3— 5%  große 
Mononukleiire  und  Ubergangsformen,  4500 — 5000  oder  60— 70%  neutro- 
phile,  100—200  oder  2—  4%  azidophile  und  nur  50  oder  0,5%  basophile 
Leukozyten. 

54.  Beim  neugeborenen  Menschen  ist  die  Leukozytenzahl  2—3  mal  größer 
als  beim  Erwachsenen.  Mit  zunehmendem  Alter  sinkt  die  Zahl  bei  beiden 
Geschlechtern  bis  ins  4.  Jahrzehnt,  um  im  höheren  Alter  wieder  kontinuier- 
lich anzusteigen.  Die  Leukozytenzahl  in  1  emm  Blut  des  Neugeborenen  ist 
stets  größer  als  in  1  cmin  Blut  der  Mutter  (H.  Rieder). 

55.  Vormehrt  sind  beim  Neugeborenen  besonders  die  Lymphozyten, 
welche  70  %  der  Leukozyten  ausmachen  gegenüber  20—25%  beim  Er- 
wachsenen: auch  die  eosinophilen  Leukozyten  sind  in  größerer  Zahl  vor- 
handen (H.  Rieder,  R.  Dunger). 

56.  Zur  Zeit  der  Geschleehtsreifo  ist  die  Zahl  der  Leukozyten  beim 
männlichen  Geschlechte  größer  als  beim  weiblichen,  vor  und  nach  dieser 
Zeit  ist  ein  solcher  Unterschied  nicht  nachzuweisen.  Während  der  Men- 
struation sind  die  Leukozyten  vermehrt. 

57.  Die  Leukozytenzahl  in  1  emm  Blut  der  verschiedenen  höheren  Tiere 
hält  sich  etwa  auf  der  Höhe  der  Zahl  des  Menschen. 

58.  Der  Gehalt  des  Blutes  an  Leukozyten  ist  in  den  verschiedenen  Ge- 
fäßprovinzen größeren  Schwankungen  unterworfen  als  der  Gehalt  an  Erythro- 
zyten. Durch  Festhalten  von  Leukozyten  in  bestimmten  Organen  kann  es 
dort  zu  einer  Überladung  des  Blutes,  in  anderen  Organen  zu  einer  Ver- 
armung des  Blutes  an  Leukozyten  kommen. 

59.  Nach  A.  Goldscheider  und  P.  Jacob  ist  aber  die  Schulzsche 
Theorie,  daß  bei  Leukopenie  in  peripheren  Gefäßen  Leukozytose  in  zentralen 
und  umgekehrt  besteht,  nicht  richtig:  in  den  peripheren  Gefäßen  ist  viel- 
mehr stets  eine  größere  Anzahl  von  Leukozyten  vorhanden  als  in  den  zen- 
tralen. Bei  Vermehrung  in  der  Peripherie  kommt  es  aber  auch  zu  einer 
entsprechenden  Vermehrung  im  Zentrum. 

60.  Nach  Mahlzeiten,  Bädern  und  Anstrengungen  besteht  Leukozytose, 
der  meist  eine  Leukopenie  vorangeht.  Die  Leukozytose  erreicht  3—4  Stunden 
nach  der  Mahlzeit  ihr  Maximum,  die  Zunahme  der  Leukozyten  beträgt  dann 
30 — 40%  der  Norm.  Abgesehen  davon,  daß  bei  der  Vordauungsleuko- 
zytose  die  eosinophilen  Leukozyten  abnehmen,  besteht  keine  wesentliche 
Verschiebung  der  Arten  (II.  Rieder). 

61.  Nach  Injektion  von  Organextrakten  der  Milz,  des  Knochenmarks, 
der  Thymus  und  nach  Injektion  von  Bakterienstoffwechselprodukten  kommt 
es  in  den  peripheren  Gefäßen  zuerst  zu  einer  Leukopenie  durch  Ansamm- 
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Jung  der  Leukozyten  in  den  kleinsten  Gefiißen  der  Lunge,  dann  zu  einer 
Leukozytose.  Auch  andere  chemische  Stoffe  wie  Kampher,  Digitalispräparate 
und  andere  Medikamente,  ferner  die  Blutgifte  wie  chlorsaures  Kali  und 
Pyrogallol  rufen  Leukozytose  hervor. 

62.  Hei  den  beständig  kauenden  Pflanzenfressern  mit  ihrem  meist  völlig 
gefüllten  Magendarmkanal  ist  eine  Verdauungsleukozytose  nicht  nachweis- 
bar, wohl  aber  bei  Fleischfressern  und  Omnivoren,  welche  die  Nahrung 
periodisch  aufnehmen.  Beim  jugendlichen  Organismus  ist  die  Verdauungs- 
leukozytose  ausgesprochener  als  beim  erwachsenen.  Bei  Hunger  hat 
H.  Ried  er  eher  eine  Leukopenie  als  eine  Leukozytose  gefunden. 

63.  Unter  dorn  Einflüsse  von  Röntgenstrahlen  und  nach  Injektion  von 
Thoriumpräparaten  verarmt  das  Blut  an  Leukozyten. 

64.  Nach  Blutverlusten  steigt  die  Leukozytenzahl  um  das  2 — 5-fache  in 
den  nächsten  Stunden  an  und  bleibt  einige  Tage  hoch  (Lyon).  Die 
Zahl  der  Leukozyten  kehrt  viel  früher  zur  Norm  zurück  als  die  der 
Erythrozyten. 

6">.  Vor  dem  Tode  besteht  Leukozytose,  prämortale  Leukozytose. 

66.  In  der  Schwangerschaft  nimmt  die  Leukozytenzahl  im  mütterlichen 
Blute  fast  um  das  Doppelte  zu,  bei  Mehrgebärenden  kann  die  Leukozytose 
auch  ausbleiben.  Ein  Überwiegen  der  polymorphkernigen  Leukozyten  gegen- 
über den  mononukleären  hat  H.  Rieder  bei  Schwangerachaftsleukozytose 
nicht  beobachtet.  Zu  einer  Verdauungsleukozytose  kommt  es  bei  Schwangeren 
nach  Rieder  nicht. 

67.  In  pathologischen  Fällen  kaun  Art  und  Zahl  der  Leukozyten  wesent- 
lich verändert  sein.  Bei  der  lymphatischen  Leukämie  herrscheu  die  Lympho- 
zyten und  Lvmphoblasten  vor,  bei  der  myeloischen  die  Angehörigen  des 
myeloischen  Svstems  und  deren  Vorstufen.  Extreme  Leukozytenzahlen  sind 
einige  Hundert  Leukozyten  und  bis  zu  einer  Million.  Bei  der  kroupösen 
Pneumonie  ist  die  Zahl  stark  vermehrt,  bei  Typhus  stark  vermindert. 

6K.  Bei  eitrigen  Infektionen  sind  besonders  die  neutrophilen,  bei  Schar- 
lach, Heufieber,  bei  allen  Wurrakrankheiten,  bei  Neurasthenie,  bei  Haut- 
krankheiten und  in  der  Rekonvaleszenz  von  Infektionskrankheiten  die  eosino- 
philen Leukozyten,  bei  Hautkrankheiten  auch  die  Mastzellen  vermehrt. 

69.  Bei  regcnorativen  Prozessen  im  Knochenmark  findet  eine  Ver- 
schiebung des  neutrophilen  Blutbildes  nach  links  statt,  es  zirkulieren  dann 
in  bezug  auf  den  Kern  weniger  polymorphe  Neutrophile:  zirkulieren  Uber- 
wiegend alte  Neutrophile  mit  stark  segmentiertem  Kern,  so  besteht  eine 
Verschiebung  des  Blutbildes  nach  rechts  (.1.  Arneth). 

D.  Thrombozyten. 

70.  Die  Thrombozyten  sind  ohne  weiteres  morphologisch  sehr  unbe- 
stimmte, verschieden  große,  aber  an  sich  recht  kleine  farblose  Gebilde,  welche 
durch  ihre  leichte  Veränderlichkeit,  sehr  ausgesprochene  Klebrigkeit  und 
Neigung  zur  Agglutination  gegenüber  den  anderen  körperlichen  Elementen 
des  Blutes  gekennzeichnet  sind. 

71.  Wird  die  Blutgerinnung  nicht  verhindert,  so  zeigen  die  Thrombo- 
zyten unter  Volumonzunahme  scholligen  Zerfall.    Nach  M.  Aynaud  tritt 
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der  Zerfall  besonders  bei  Berührung  mit  Gewebssäften  ein.  Die  so  ver- 
änderten Thrombozyten  stellen  die  Gerinnungszentren  dar,  von  welchen  die 
Fibrinfäden  ausgehen.  Mit  dem  Fibrin  werden  die  Thrombozyten  aus  dem 
Blute  entfernt. 

72.  In  peroxydhaltigen  Lösungen  breiten  sich  die  Thrombozyten  zu 
schönen  sternförmigen  Zellen  mit  einem  deutlichen  Kerne  aus.  Kommt  es 
zum  Zerfall,  so  betrifft  dieser  besonders  und  zuerst  den  Kern. 

73.  Auch  im  ausgebreiteten  Zustande  ist  die  Größe  der  Thrombozyten 
eine  sehr  wechselnde,  sie  können  kleiner  und  größer  als  Erythrozyten  sein. 

74.  Eine  Unterscheidung  der  Thrombozyten  nach  Arten  hat  sich  bis 
jetzt  als  nicht  nötig  erwiesen. 

7f>.  Es  wird  angenommen,  daß  die  Thrombozyten  von  den  Megakaryo- 
zyten  abstammen  (Wright),  doch  ist  diese  Herkunft  noch  recht  zweifelhaft; 
jedenfalls  sind  es  selbständige  Elemente,  die  mit  den  Erythrozyten  und 
Leukozyten  direkt  nichts  zu  tun  haben.  Auch  eine  Abhängigkeit  der 
Thrombozytenzahl  von  der  Erythro-  oder  Leukozytenzahl  besteht  nicht 
(M.  Aynaud). 

70.  Bei  den  Wirbeltieren  außer  den  Säugern  Ubernehmen  spindelförmige 
Zellen  die  Rollo  der  Thrombozyten. 

77.  Die  Zahl  der  Thrombozyten  beträgt  in  1  cm  in  Blut  des  erwachsenen 
Menschen  etwa  600 000—  800000,  im  Gesamtblute  sind  etwa  2—2,6  Billionen 
enthalten  (T.  G.  Brodie  und  A.  E.  Russell,  G.  T.  Kemp,  M.  Aynaudi. 

78.  Das  Verhältnis  Erythrozyten:  Thrombozyten  (E:T*  beträgt  beim  Men- 
schen etwa  8,5  iT.  G.  Brodie  und  A.  E.  Russell);  beim  Hunde  hat  es 
M.  Aynaud  zu  13,  beim  Kaninchen  zu  8,1  gefunden. 

79.  Beim  Neugeborenen  ist  die  Zahl  der  Thrombozyten  groß,  nimmt  aber 
mit  zunehmendem  Alter  ab.  Das  Verhältnis  E :  T  ist  beim  Neugeborenen 
kleiner  als  beim  Erwachsenen  (M.  Aynaud). 

80.  Beim  männlichen  Geschlechte  fand  G.  T.  Kemp  etwas  weniger 
Thrombozyten  als  beim  weiblichen;  das  Verhältnis  E:T  betrug  im  ersten 
Falle  5,8,  im  zweiten  5,4. 

81.  Im  Hunger  ist  die  Zahl  der  Thrombozyten  bedeutend  vermindert: 
das  Verhältnis  E:T  beträgt  dann  bei  Hunden  etwa  25  (M.  Aynaud). 

82.  Bei  Asphyxie  ist  E :  T  nicht  wesentlich  verändert.  Nach  intravenöser 
Injektion  von  kolloidalen  Substanzen  kann  E:T  400  — 500  werden.  Unter 
dem  Einfluß  des  Höhenklimas  nimmt  die  Zahl  der  Thrombozyten  beträcht- 
lich zu  (G.  T.  Kemp). 

83.  Nach  wiederholten  Aderlässen  sinkt  E:T,  eine  absolute  Vermehrung 
der  Thrombozyten  findet  abor  daraufhin  nicht  statt.  Die  Regeneration  der 
Thrombozyten  erfolgt  rascher  als  die  der  Erythrozyten.  Die  Lebensdauer 
der  Thrombozyten  beträgt  nur  einige  Tage  (M.  Aynaud,  W.  W.  Dukel. 

84.  Entzieht  man  einem  Tiero  Blut,  defibriniert  das  Blut  und  injiziert 
es  dorn  Tiere  wieder,  so  findet  man  schließlich  nur  sehr  wenig  Thrombozyten 
im  Blute:  nach  5—0  Tagen  ist  ihre  Zahl  aber  wieder  rogeneriert.  ja  über- 
schreitet sogar  vorübergehend  die  ursprüngliche  Zahl  (G.  Bizzozero, 
W.  W.  Dukel 

H5.  In  der  Schwangerschaft  scheint  E:T  vermindert  zu  sein.  Da  uuter 
diesen  Umständen  die  Erythrozytenzahl  sich  nicht  wesentlich  verändert,  so 
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müssen  die  Thrombozyten  vermehrt  sein.  Beim  Fötus  ist  E :  T  noch  kleiner 
als  beim  Neugeborenen  (M.  Aynaud). 

86.  In  pathologischen  Fällen  ist  der  Thrombozytengehalt  beträchtlichen 
Schwankungen  unterworfen,  eine  dauernde  Vermehrung  wird  bei  der  Chlorose 
beobachtet  Bei  manchen  Infektionskrankheiten,  wie  bei  der  kroupösen 
Pneumonie,  tritt  eine  plötzliche  Vermehrung  (Blutplättchenkrise)  ein. 
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